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Vorwort. 


Ueber  die  Grewerbeaaisstelluiig  des  Jahres  1879  ist  im  allgemeinen  die 
Ansicht  geäussert  worden,  dass  durch  sie  ein  neuerlicher  Aufschwung  des 
Berliner  Grewerbes  offenkundig  bewiesen  sei;  es  dürfte  dies  ürtheil 
im  einzelnen  wohl  nirgends  gerechtfertigter  erscheinen,  als  in  Bezug  auf 
die  Ausstellung  der  Gruppe  XI.  ,, Wissenschaftliche  Instrumente". 

Noch  vor  yerhältnissmässig  kurzer  Zeit  war  der  Niedergang  der  Pra- 
zisionsmechanik  in  Preussen  und  speziell  in  Berlin  Ton  allen  sachkundigen 
wissenschaftlichen  Autoritäten  nach  vielen  Richtungen  als  deutlich  hervor- 
tretend erkannt  worden.  Die  Exportßlhigkeit  dieses  Industriezweiges  hatte, 
wie  speziell  Stnive  in  Bezug  auf  die  Bedürfnisse  der  Astronomie  und  Geo- 
däsie für  Russland  hervorhob,  auffallend  abgenommen,  die  wenigen  noch 
bestehenden,  bedeutenderen  Werkstätten  genügten  kaum  dem  heimischen 
Bedürfniss  und  es  schien  hohe  Zeit,  auf  eine  gründliche  Abhülfe  zn  denken, 
sollte  nicht  einerseits  der  deutschen  Gewerbthätigkeit  ein  reiches  Arbeits- 
feld verloren  gehen  und  sollten  nicht  andererseits  die  exakten  Wissen- 
schaften, welche  auf  die  Erzeugnisse  der  Mechanik  angewiesen  sind,  in 
ihrer  Entwickelung  ernstlich  gefährdet  werden. 

In  Verfolg  der  Initiative  des  Unterzeichneten  erkannte  das  Zentral- 
Direktorium  der  Vermessungen  im  Preussischen  Staate  in  seiner  Sitzung 
vom  3.  Nov^knber  1873  an,  dass  es  hier  gelte,  einem  grossen  Mangel  ab- 
zuhelfen, sollte  Deutschland  und  speziell  Berlin  nicht  wieder  in  Abhängig- 
keit vom  Auslande  wie  in  früheren  Zeiten  verfallen.  Es  setzte  eine  Kom- 
mission nieder,  welche  mit  der  Ausarbeitung  von  „Vorschlägen  zur  Hebung 
der  wissenschaftlichen  Mechanik  und  Instrumentenkunde"  beauftragt  wurde. 
In  diese  Kommission  traten  neben  mir  von  den  Mitgliedern  des  Zentral- 
Edrektoriums  ein  die  Herren  Geheimer  Ober-Regierungsrath  Dr.  Engel, 
Ober-Bergrath  Hauchecorne,  Korvetten-Kapitain  Knorr,  Forstmeister  Defert 
und  Major  Steinhausen;  xmd  da  der  Kommission  das  Recht  der  Kooptation 
ausserhalb  des  Zentral-Direktoriums  stehender  Autoritäten  eingeräumt  war, 
betheiligten  sich  an  den  Berathungen  femer  in  gütigster  Weise  noch  die 
Herren  Geheimer  Medizinalrath  Professor  Dr.  du  Bois-Reymond,  Professor 
Dr.  Foerster,  Direktor  der  Sternwarte  zu  Berlin,  Direktor  Gallenkamp,  Ge- 
heimer Regierungsrath  Professor  Dr.  Helmholtz,  Admiralitätsrath  Dr.  Neu- 
mayer, Geheimer  Regierungsrath  Professor  Reuleaux,  Professor  Dr.  Schell- 
bach und  Dr.  Werner  Siemens. 


Ylll  Vorwort. 

Die  Vorschläge  dieser  Kommission,  Welche  im  wesentlichen  in  der 
Errichtung  eines  mechanischen  Instituts  als  Staatsanstalt  bestanden,  fanden 
die  Zustimmung  des  Zentral-Direktoriums  und  wurden  im  April  1874  dem 
Königlichen  Staatsministerium  übermittelt.  Begleitet  von  einer  Denkschrift 
gelangten  dieselben  im  Sommer  1876  in  den  Landtag  und  fanden  auch 
dort  eine  entgegenkommende  Aufnahme.-  Die  Schwierigkeiten,  die  bis  jetzt 
der  Durchfuhrung  des  Projekts  hindernd  entgegetreten  sind,  liegen  nicht 
in  diesem  selbst;  es  entspringen  dieselben  vielmehr  wesentlich  der  Un- 
sicherheit der  Ressortverhältnisse  der  hiesigen  technischen  Hochschule 
und  der  technischen  Lehranstalten  überhaupt,  unter  und  zwischen  denen 
das  mechanische  Institut  seine  Stelle  finden  soll. 

Wenn  irgend  etwas  für  die  bisherige  Verzögerung  entschädigen  kann, 
so  ist  es  die  Wahrnehmung,  dass,  wie  ein  Blick  in  die  Gruppe  XI  der 
AussteDung  zeigt,  schon  die  bisherigen  Verhandlungen,  die  Klarlegung  der 
faktischen  Zustände  und  vor  allem  der  angeregte  nähere  Verkehr  der 
wissenschaftlichen  Autoritäten  mit  den  bedeutenderen  Chefs  der  mechanischen 
Institute  befruchtend  in  den  weiten  Kreisen  der  Berliner  Mechaniker  ge- 
wirkt haben,  denn  dieselben  fuhren  Erzeugnisse  vor,  wie  man  sie  wenige 
Jahre  vorher  in  diesem  Zweige  der  Kunstindustrie  hier  vergeblich  gesucht 
haben  würde. 

Wie  ich  den  Männern  der  Arbeit  zurufe,  in  dem  Streben,  stets  das 
Bessere  zu  wollen,  nicht  nachzulassen,  damit  die  weitere  Entwickelung  zu 
fördern  und  den  hiesigen  Erzeugnissen  den  alten  Weltruf  wiederzugewinnen, 
so  bitte  ich  alle  Männer  der  Wissenschaft  in  unserm  Vaterlande,  die  für 
ihre  Thätigkeit  der  Produkte  der  wissenschaftlichen  Mechanik  -bedürfen, 
vertrauensvoll  mit  der  aufstrebenden  heimischen  Industrie  in  nähere 
Verbindung  zu  treten,  damit  auch  hier  der  eigenen  Arbeit  der  heimath- 
liche  Markt  erhalten  bleibe. 

Den  Erzeugnissen  der  Präzisionsmechanik  sind  in  derselben  Gruppe  XI 
jene  einer  Anzahl  Firmen  auf  dem*  Gebiete  der  Elektrizität  und  ihrer  An- 
wendungen beigesellt  worden,  die,  wie  vor  allem  die  der  berühmten  Werk- 
statt Siemens  &  Halske,  der  Gruppe  zur  hohen  Zierde  gereichen.  Ihren 
Vorstfihem,  so  wie  sämmtlichen  Ausstellern,  welche  die  Herausgabe  dieses 
Berichts  durch  Zeichnungen  und  Beschreibungen  so  wesentlich  und  ein- 
greifend gefordert  haben,  ist  die  ganze  wissenschaftliche  Welt  zu  tiefem 
Dank  verpflichtet,  da  hier  zum  ersten  Male  nach  einer  Ausstellung  ein 
Bericht  in  einer  Vollständigkeit  erscheinen  kann,  welche  selbst  dem  Fern- 
gebliebenen eine  erschöpfende  Einsicht  in  das  Gebotene  ermöglicht.  Mögen 
auch  diese  Bemühimgen  die  reichsten  Früchte  tragen. 

Berlin,  den  3.  Januar  1880. 

von  Morozowicz, 

General-Lieutenant  and  Chef  der  Landes-Aofnahme. 


Mittheilnng  des  Heransgebers. 


^  Die  YeToffentliclitLiig  yon  Berichten  über  die  wissenschaftlichen  Instru- 
mente auf  der  Berliner  Gewerbeausstellung  ist  Ende  Juni  v.  J.  in  den 
Kreisen  des  „Fachvereins  Berliner  Mechaniker  und  Optiker^  angeregt  worden. 
Die  Herren  Generallieutenant  von  Morozowicz,  Kapitän  zur  See  Freiherr 
von  Schleinitz,  Geheimer  Regierungsrath  Prof.  Dr.  Helmholtz,  Wirkl. 
Admiralitatsrath  Prof.  Dr.  Neumayer  und  Prof.  Dr.  Fo  erst  er  inter^ssirten 
sich  lebhaft  für  das  Zustandekommen  dieses  Projekts  und  unterstützten 
dasselbe  mit  Rath  und  That.  So  fanden  sich  denn  sehr  bald  aus  allen  in 
Betracht  kommenden  Zweigen  der  exakten  Wissenschaft  sachverständige 
Männer,  welche  bich  zur  Bearbeitung  der  Berichte  bereit  erklärten. 

Die  Aussteller  lieferten  von  allen  denjenigen  Apparaten,  welche  neue 
oder  sonst  besonders  bemerkenswerthe  Konstruktionen  aufwiesen,  Beschrei- 
bungen und  Zeichnungen  ein,  die  im  Laufe  des  August  1879  den  Be- 
richterstattern zugestellt  werden  konnten.  Bei  der  Fülle  des  hierbei  ein- 
gegangeneb  Materials  war  es  sofort  klar,  dass  die  anfängliche  Absicht,  die 
Berichte  noch  vor  Schluss  der  Ausstellung  zu  veröffentlichen,  ganz  und 
gar  aufzugeben  sei.  Die* grosse  Zahl  der  aufzunehmenden  Holzschnitte 
und  die  erheblichen  Kosten  derselben  stellteq  sogar  eine  Zeit  lang 
das  Zustandel^mmen  der  Publikation  überhaupt  in  Frage.  Erst  nach 
längerer  Verzögerung  gelang  es  Ende  1879  in  Herrn  Julius  Springer 
einen  Yerleger  zu  finden,  der  vor  den  bedeutenden  Kosten  nicht  zurück- 
schreckte und  mit  dem  ein  allseitig  befriedigender  Verlagsvertrag  abge- 
schlossen werden  konnte.  Herr  Springer  hat,  wie  das  vorliegende  Werk 
i&eigt,  Alles  gethan,  um  demselben  auch  äusserlich  eine  würdige  und  an- 
gemessene Grestalt  zu  geben,  und  der  Herausgeber  unterlässt  nicht, 
ihm  zugleich  im  Namen  der  übrigen  Herren  Mitarbeiter  dafür  wärmsten 
Dank  auszusprechen. 

Auch  im  Laufe  des  Jahres  1880  erlitt  die  Veröffentlichung  der  Berichte 
noch  eine  fernere  Verzögerung  dadurch,  dass  die  Einrichtung  der  einge- 
lieferten Zeichnungen  und  die  Herstellung  der  Holzschnitte  weit  mehr 
Mühe  imd  Arbeit  verursachte,  als  von  vornherein  angenommen  worden 
war.    Man  glaubte  nämlich  ein  Hauptgewicht  auch  auf  die  den  Berichten  bei- 


zugebenden  Abbildungen  legen  zu  müssen  und  wollte  nur  solche  Figuren 
aufhebmen,  welche  die  eigentlich  wesentlichen  Konstruktionstheile  der  be- 
treffenden 'Apparate  mit  ToUer  Klarheit  und  Deutlichkeit  zu  veranschau- 
lichen geeignet  sind.  In  diesem  Sinne  war  aber  ein  grosser  Theil  der  von 
den-  Mechanikern  eingelieferten  Zeichnungen  nicht  ohne  weiteres  zu  yer- 
wenden,  es  bedurfte  yielmehr  mehrfacher  ümarbeitimgen  und  Neuentwürfe. 
Der  Herausgeber  ist  sich  bewusst,  dass  gleichwt>hl  imter  den  zahl- 
reichen Holzschnitten  nicht  alle  den  zu  stellenden  Anforderungen  genügen; 
wenn  aber  in  Bezug  auf  Klarheit  der  Darstellung  und  Angemessenheit  der 
Anordnung  manche  Erfolge  erzielt  sein   sollten ,  so   ist  dies  vorzugsweise  L I  D  I 

der  thatkrafbigen  und  unermüdlichen  Beihülfe  des  Herrn  Mechanikers 
R.  Fuess  zu  verdanken,,  der  mit  vielen  Opfern  an  Zeit  und  Mühe  seine 
Fachgenossen  anregte,  die  eingelieferten  Zeichnungen  in  geeigneter  Weise 
umzuarbeiten,  und*  zum  grossen  Theil  an  ihrer  Statt  diese  Umarbeitung 
selbst  vollführte. 

Auch  Herr  Ingenieur  Th,  Rolle  hat  bei  der  Einrichtung  der  Zeich- 
nungen und  bei  der  Revision  der  Holzschnitte  mit  grosser  Sachkenntniss 
und  besonderem  Geschick  mitgewirkt  und  nicht  minder  bei  den  übrigen 
Redaktionsarbeiten  dem  Herausgeber  mit  dankenswerthem  Eifer  zur  Seite 
gestanden. 

Endlich  ist  es  noch  Pflicht,  den  BemühungeA  des  Heim  Holzschneiders 
Alfred  Schnitze  Anerkennujig  zu  zollen,  der  nach  Straften  bestrebt  war, 
den  gelegentlich  ziemlich  weitgehenden  Ansprüchen,  die  man  an  die  Kor- 
rektheit der  Holzschnitte  glaubte  stellen  zu  müssen.  Genüge  zu  leisten. 

An  dieser  Stelle  soll  aber  auch  nicht  unterlassen  werden,  einer  weit 
verbreiteten  irrigen  Auffassung  gegenj^ber  darauf  hinzuweisen^  dass  der  ^ 
nachfolgende  Bericht  zu  einer  von  dem  Zentralkomite  der  Gewerbeaus- 
stellung ,  wie  es  heisst,  beabsichtigten  allgemeiaen  Publikation  in  keinerlei 
Beziehung  steht.  Das  Zentralkomite  hat  zwar  auch  unserem  Unternehmen 
sich  insoweit  forderlich  erwiesen,  als  es  den  Berichjtersta^m  jfreien  Ein-  * 
tritt  in  ,die  Ausstellung  gewährte,  dagegen  hat  es  ein  vor  einigen  Monaten 
ihm  zugestelltes  Ersuchen  auf  finanzieUe  Beihiilfe  zu  dieser  Yeroffentlichung 
abschlägig  beschieden. 

Berlin,  Anfang  Oktober  1880. 
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Einleitung. 


Die  nachfolgenden  Berichte  sollen  die  in  der  Berlinw  Gewerbe- 
ausstellung von  1879  zu  Tage  getretenen  Leistungen  der  Präzisionstechnik 
Berlins  in  möglichst  sachgemässer  Darstellung  zur  Kenntniss  der  wissen- 
schaftlichen Welt  bringen. 

Die  Präzisionstechnik  Berlins  hat  in  dieser  Ausstellung  deutlich  ge- 
zeigt,  dass  sie  den  höchsten  Werth  auf  die  innere  Solidität  ihrer  Lei- 
stungen legt  und  von  einem  durchaus  ernsten  wissenschaftlichen  Streben 
beseelt  ist,  daher  auch  weiss,  wie  viel  der  Einzelne  gerade  in  diesem 
Zweige  der  menschlichen  Thätigkeit  den  Fachgenossen  zu  verdanken  hat, 
und  wie  sehr  es  ihm  ziemt,  üeberhebungen  über  Vorgänger  und  mitstrebende 
Fachgenossen  des  In-  und  Auslandes  zu  vermeiden. 

Es  giebt  neben  den  exakten  Wissenschaften  in  Bezug  auf  Mittel  und 
Ziele  kaum  etwas  Weltbürgerlicheres  als  die  Präzisionstechnik.  Lokale 
oder  nationale  Befangenheit  kann  ihr  nur  zum  Schaden  gereichen.  Sie 
darf  kein  anderes  Gesetz  kennen,  als  in  ihren  Verkörperungen  exakter 
Gedankenentwickelung  einen  kritisch  bemessenen  —  nicht  immer  gerade 
den  höchsten  —  Genauigkeit«-  und  Sicherheitsgrad  mit  dem  geringsten 
ihm  zukommenden  Aufwände  zu  erreichen. 

Bei  der  Vergleichung  mit  auswärtigen  Leistungen  verlangt  demnach 
die  Präzisionstechnik  Berlins  Nichts  als  eine  gerechte .  Beurtheilung 
nach  diesem  einfachen  Gesichtspunkte.  Wirklichen  Vorzügen  fremder 
Leistungen  gegenüber  will  sie  keineswegs  nach  nationalen  oder  lokal- 
patriotischen Gesichtspunkten  behandelt  sein,  nur  hat  sie  für  die  Zukunft 
den  Wunsch,  dass  auch  bei  Vergleichungen  dieser  Art  gründliche  Kritik 
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geübt  und  über  die  Unmöglichkeit   ebenbürtiger  einheimischer  Leistungen 
nicht  vorzeitig  und  wilikührlich  entschieden  werde. 

Die  nachfolgenden  Blätter  sollen  zugleich  dazu  dienen,  für  eine  Reihe 
von  £k)nstruktionen  von  erheblicher  praktischer  Bedeutung  gewisse  Haupt- 
gesichtspunkte der  Arbeit  möglichst  klar  darzulegen  und  in  der  Erläuterung 
und  bildlichen  Darstellung  mehrerer  allgemein  verbreiteten  und  wichtigen 
Konstruktion ea  nicht  sowohl  andern  Präzisionstechnikem  selbst,  als  viel- 
mehr den  Lehrern  und  Forschem  der  exakten  Wissenschaften  einen  ver- 
mehrten Anhalt  für  die  Beurtheilung  und  Handhabung  der  von  ihnen 
anzuwendenden  Einrichtungen  zu  bieten. 


Die  astronomischen  Instrumente. 

Aaf  Grand  der  Ton  den  Ausstellern  eingelieferten  Beschreibungen  zusammengestellt 
von  Prof.  Dr.  W.  Foerstori  Direktor  der  Berliner  Sternwarte  und  der  Kaiserl.  Normal- 

Eichnngs  -  Kommission« 


Uer  allgemeine  Charakter  der  astronomischen  Instrumente  der  Aus- 
stellung entspricht  dem  bisherigen  wesentlichen  Charakter  der  deutschen 
Astronomie. 

Wie  die  letztere  durch  ausdauernde  Stetigkeit  und  kritische  Feinheit 
der  Arbeiten  eine  hervorragende  Stellung  in  der  Fachgenossenschafb  ein- 
nimmt, obgleich  sie  nicht  entfernt  mit  so  kolossalen  Mitteln  arbeitet,  wie 
die  Astronomie  anderer  Nationen,  so  zeichneten  sich  auch  die  astronomischen 
Instrumente  unserer  Ausstellung  nicht  durch  Grösse  der  Dimensionen, 
sondern  durch  Solidität  und  manche  Feinheit  der  Durchbildung  derjenigen 
Detaileinrichtungen  aus,  deren  grosstmogliche  Vollkommenheit  zur  Siche- 
rung und  Erleichterung  der  zahlreichen  und  gleichartigen  Messungen,  welche 
die  Aufgabe  der  beobachtenden  Astronomie  bilden,  so  ungemein  wesent- 
lich ist. 

A.  Grössere  astronomische  Instrumente. 

Solche  waren  ausschliesslich  von  C.  Bamberg  ausgestellt,  in  erster 
Reihe  ist  zu  nennen: 

Das  Universal -Transit,  eine  Form  des  Durchgangs-  oder  Transit- 
instrumentes, welche  aus  einer  YeraUgemeinerung  der  sogenannten  Durch- 
gangsbeobachtungen hervorgegangen  ist. 

Bekanntlich  ist  es  das  Wesen  der  Durchgangsinstrumente,  dass  sie 
mittels  der  Beobachtung  der  Durch gangszeiten  yon  Himmelsobjekten  durch 
die  Rotationsebene  eiaes  Fernrohrs  Winkelmessungen  am  Himmel  ohne  An- 
wendung von  Kreistheilungen  ermöglichen,  indem  zu  diesen  Winkelmessungen 
lediglich  die  aus  den  Unterschieden  der  Durchgangszeiten  sich  ergebenden 
Drehungswinkel  der  Erde  um  ihre  Achse  yerwendet  werden. 

Bisher  hat  man  Durchgangsbeobachtungen  dieser  Art  nur  an  solchen 
Instrumenten   angestellt,   welche    mit   der  Erde  derartig  yerbunden  sind 
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dass  ihre  Femrobre  Yertikalebeneii'  in  der  Nähe  des  Meridians  (Süd-Nord- 
Yertikals)  oder  in  der  Nähe  des  Ost-West-Yertikals  beschreiben. 

Erst  in  neuester  Zeit  ist  durch  eine  theoretische  Yerallgemeinerung, 
insbesondere  im  Berliner  astronomischen  Jahrbuche  (Jahrgang  1880  und 
1882)  darauf  hingewiesen  worden ,  dass  auch  die  Beobachtungen  Ton 
Durchgängen  durch  alle  anderen  Yertikalebenen  höchst  brauchbare  und 
wichtige  Ergebnisse  für  Winkelmessungen  am  Himmel  aus  blossen  Zeit- 
messungen, frei  von  allen  Üebelständen  der  Messungen  an  getheilten  Kreisen 
und  unabhängig  von  den  Unsicherheiten  der  Eenntniss  der  atmosphärischen 
Strahlenbrechung,  zu  liefern  yermogen. 

Hierzu  musste  jedoch  eine  besondere  Form  des  Durchgangsinstrumentes 
geschaffen  werden,  nämlich  eine  solche,  welche  nicht  nur  eine  bequeme 
Horizontalaufstellung  der  Rotationsachse  des  Instrumentes  in  allen  Azimuthen 
gestattete,  sondern  dabei  auch  denselben  Grad  von  UnveränderKchkeit  der 
Lage  dieser  Rotationsachse  gegen  die  Rotationsachse  der  Erde  zu  erreichen 
ermöglichte,  welcher  bei  den  grossen  Durchgangsinstrumenten  im  Meridian 
und  im  Ost-West- Yertikal  bisher  erreicht  worden  war. 

Bamberg  hat  dies  in  vorliegendem  Instrumente  in  sehr  sinnreicher 
und  zweckentsprechender  Weise  ausgeführt. 

Dör  Körper  der  horizontalen  Achse  ist  bei  dem  in  Rede  stehenden  In- 
strument in  derselben  Länge  und  Stärke  gebaut,  wie  bei  den  bisherigen 
grossen  festen  Durchgangsinstrumenten ,  deren  Achse  in  der  Regel  auf  je 
zwei  isolirten  festen  Steinpfeilern  aufgelegt  ist.  Bei  dem  UniTersal-Transit 
ruht  jedoch  diese  Achse  mit  ihren  Enden  nicht  auf  zwei  festen  Pfeilern, 
sondern  auf  sehr  stark  gebauten  eisernen  Pfeilerstatiyen,  welche  aus  einem 
durch  ein  kräftiges  Speichenwerk  überaus  solide  gestalteten  kreisförmigen 
eisernen  Rahmen  hervorgehen  und  somit  , untereinander  in  sehr  fester 
Yerbindung  sind.  Dieser  ganze  starke  Rahmen  mit  den  Statiypfeilem  ist 
durch  die  nachfolgend  in  Beschreibung  und  Zeichnung  (Fig.  1  S.  7)  näher  er- 
läutertet Einrichtungen  auf  der  Plattform  eines  festen  Mauerpfeilers  drehbar 
und  in  beliebigen  Azimuthen  bequem  und  sicher  einzustellen. 

Der  Abstand  der  in  den  beiden  eisernen  Pfeilerstatiyen  gebetteten 
Lager  für  die  Zapfen  der  Horizontalachse  beträgt  95  cm,  die  Dicke  der 
Zapfen  8,1  cm. 

An  dem  Kubus  in  der  Mitte  der  Horizontalachse  ist  das  Femrohr 
befestigt  und  zwar  nur  die  Objektiyhälfte  desselben ,  da  aus  besonderen 
Gründen  yorgezogen  worden  ist,  statt  eines  geraden  ein  gebrochenes  Femrohr 
anzuwenden  und  in  dem  Kubus  der  Horizontalachse  ein  Refiexionsprisma 
anzubringen,  so  dass  die  Okulareinrichtungen  sich  an  dem  einen  Ende  der 
Horizontalachse  befinden. 

Trotz  der  nicht  unerheblichen  optischen  Uebelstände,  welche  bekannt- 
lich einer  derartigen  Einrichtung  meistens  anhaften,  wurde  derselben  für 
den  yorliegenden  Zweck  der  Yorzug  gegeben,  weil  sie  es  allein  ermöglicht. 


üniYenal  -  Transit  Ton  Bamberg.  g 

in  allen  Lagen  des  Fernrohrs  die  Wasserwäge  an  der  Horizontalachse 
hangen  zu  lassen,  sowie  Beobachtungen  im  Quecksilberhorizont  schnell  und 
bequem  anzustellen  und  die  Lage  imd  Stellung  des  Beobachters  sowohl 
an  sich,  als  auch  zu  den  verschiedenen  Theilen  des  Listrumentes  möglichst 
unTeränderlich  zu  halten,  wobei  die  Einseitigkeit  der  Temperaturwirkungen 
des  Beobachters  auf  die  Pfeiler  durch  passende  Schutzeinrichtungen  leicht 
ausgeschlossen  wird. 

Auch  ist  es  als  ein  besonderer  Vorzug  dieser  Einrichtung  zu  be- 
trachten, dass  dieselbe  die  Pfeilerstative  bedeutend  niedriger  zu  halten 
gestattet,  als  es  bei  einem  geraden  Femrohr  möglich  sein  würde,  dass  somit 
der  Grad  der  Festigkeit  der  Aufstellung  und  der  Unabhängigkeit  derselben 
Yon  Temperaturanderungen  wesentlich  erhöht  wird. 

Natürlich  musste  unter  diesen  Umständen  das  Objektivrohr  besonders 
stark  und  möglichst  biegungsfrei,  also  mit  sehr  starker  konischer  Ver- 
jüngung von  dem  Kubus  der  Horizontalachse  ausgehend  hergestellt  werden, 
wodurch  die  sehr  bedeutenden  Dimensionen  dieses  Kubus  mitbestimmt 
wurden,  welche  ausserdem  auch  für  eine  möglichst  solide  Lagerung  des 
Prismas,  das  im  Uebrigen  mit  dem  Objektivrohr  fest  verbunden  ist,  sehr 
günstig  waren. 

Die  grosse  Metallstärke  dieser  und  anderer  Theile  des  Instrumentes, 
z.  B.  auch  der  Stative  und  des  sie  verbindenden  Rahmens,  ist  auch 
wesentlich  deshalb  gewählt,  weil  diese  Metallstarken  die  Trägheit  des 
ganzen  Apparates  gegen  den  Einfluss  schneller  Temperaturänderungen  in 
bedeutendem  Maasse  erhöhen  und  somit  die  Unveränderlichkeit  der 
Lagerung  der  horizontalen  Rotationsachse  zur  Erdachse  in  besonderem 
Maasse  begünstigen. 

Die  Oeffhung  des  von  Dr.  Hugo  Schröder  in  Hamburg  angefertigten 
Objektivs  beträgt  115  mm  und  die  Bildweite  1290  mm,  so  dass  in  der 
Faden-  und  Mikrometerebene  des  Femrohrs  einer  Bogensekunde  *  ein 
linearer  Abstand  von  etwas  mehr  als  sechs  Tausendtheilen  des  Millimeter 
entspricht,  eine  Grösse,  die  zur  Pointirung  auf  wenige  Hunderttheile  der 
Bogensekunde  nach  den  bekfuinten  Erfahrungen  vollkommen  ausreicht. 

Von  besonderer  Wichtigkeit  ist  für  ein  solches  in  allen  Azimuthen 
mit  vollkommener  Leichtigkeit  und  Sicherheit  aufzustellendes  Universal- 
Tiansit  die  MögUchkeit,  in  ungemein  kurzer  Frist  und  mit  der  grössten, 
alle  Erschütterungen  vermeidenden  Stetigkeit  und  Feinheit  die  Horizontal- 
achse mit  dem  Femrohr  aus  den  Lagern  heben,  um  eine  Vertikalachse 
drehen  und  in  entgegengesetzter  Richtung  wieder  in  die  Lager  einlegen 
zu  können.  —  Auf  diese  Weise  wird  es  auch  möglich,  gewisse  Fehler 
des  Instramentes,  insbesondere  auch  die  nur  schwer  genau  zu  bestimmenden 
Seitenbiegungen  des  Rohres  aus  dem  Ergebnisse  der  Beobachtungen  durch- 
weg zu  eliminiren. 

Diese  Einrichtung   ist   am   vorliegenden  Instrument   von  Bamberg  in 
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einer  mit  der  Eontrabalanzirung  des  ganzen  Instrumentes  sehr  geschickt 
verbundenen  und  äusserst  bequemen  Weise  so  ausgeführt,  dass  man  fast 
ohne  alle  Vorbereitungen  und  nacbherige  Einstellungen  durch  ein  kleines 
Rad  mittels  eines  ganz  in  dem  Hauptpfeilcr  verborgenen  Mechanismus 
(Fig.  2  S.  11)  das  Instrument  in  wenigen  Sekunden  aus  den  Lagern  heben 
•.und  inneiiialb  einer  halben  Minute  aufs  Vollständigste  zugleich  mit  der 
Wasserwage  umlegen  kann. 

Auch  für  die  Wasserwage  ist  übrigens  eine  besondere  Eontrabalanzirung 
vorhanden,  welche  beliebig  stark  in  Wirksamkeit  gesetzt  werden  kann,  so 
dass  bei  der  Drehung  des  Instrumentes  die  Libelle  gar  nicht  oder  nur 
.mit  einem  überaus  kleinen  Theile  ihres  Gewichts  auf  den  Zapfen  ruht 
und  nur  bei  den  Ablesungen  mit  stärkerem  Gewicht  auf  dieselben  nieder- 
gelassen wird.  —  Die  Ablesungen  der  kleinen  Kreise,  welche  bloss  zur 
•Eiiistellung  nicht  zur  Messung  dienen,  und  der  Wasser  wage  erfolgen  sänmit- 
lieh  durch  Femrohrchen  von  dem  Okulare  aus. 

Ausser  der  LibeUe,  welche  zur  Bestimmung  der  Zenithdistanz  der 
Horizontalachse  dient,  ist  noch  eine  zweite  vorhanden,  welche  durch 
Jüemmung  eines  Bahmenstückes  mit  der  Horizontalachse  in  jeder  beliebigen 
Drehungsphase  derselben  fest  verbunden  werden  kann,  und  welche  somit, 
insbesondere  unter  Anwendung  des  ümlegungsmechanismus ,  durchaus  be- 
quem und  sicher  in  genau  gleichen  und  entgegengesetzten  Abstanden  vom 
Zenith  unmittelbar  auf  einander  folgende  Einstellungen  des  Femrohrs  auf 
geeignete  ausgewählte  Sterne  gestattet. 

Das  Instrument  ist  natürlich  mit  vollständigem,  in  jeder  Richtung  zu 
brauchenden-  Okularmikrometer,  sowie  mit  den  Einrichtungen  zur  Be- 
obachtung im  Quecksilberhorizont  versehen.  Ausserdem  ist  ein  Apparat 
zur  Untersuchung  der  Gestalt  der  Umdrehungszapfen  beigegeben. 

Diese  allgemeinen  Erläuterungen  mögen  nun  durch  nähere  Beschreibung 
der  wesentlichen  einzelnen  Theüe  vervollständigt  werden. 

Das  Stativ  des  Transits  (Fig.  1)  wird  gebildet  von  dem  kreisförmigen 
eisernen  Speichenrahmen  L,  welcher  mit  entsprechenden  Vorsprüngen  für  die 
SFussschrauben  N  und  die  beiden  Lagerträger  AT  versehen  ist.  Letztere  sind 
.  fest  mit  Rahmen  L  verbunden  und  haben  einen  beträchtlichen  Querschnitt, 
sind  aber  hohl  gegossen.  Um  raschen  partiellen  Temperaturwirkungen  vor- 
zubeugen, sind  Rahmen  und  Träger  vollständig  mit  starkem  Tuche  be- 
kleidet. Die  drei  Stellschrauben  N  stehen  um  120°  von  einander  ab 
und  zwar  so,  dass  eine  Schraube  in  der  durch  die  Fernrohrachse  gedachten 
Vertikalebene  steht.  Die  Ganghöhe  der  Fussschraubengewinde  beträgt 
1  mm,  jeder  Schraubenkopf  ist  in  100  Theile  getheilt;  an  je  einem 
.vertikal  stehenden  festen  Index  werden  die  ganzen  Umdrehungen  und 
die  Bruchtheile  derselben  abgelesen.  Die  Unterlagplatten  der  Fussschrauben 
sind  radial  mit  Rinnen  versehen  und  schleifen  mit  entsprechenden  Führungs- 
.  backen   auf  einem  V7  förmigen  Kreisschlittenlager  0,    an    welchem  sie  in 
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jeder  Lage  durch  EHemmschrauben  fest  geklemmt  werden  können  und  zwar 
so  sicher,  dass  jede  zufallige  Veränderung  des  Azimuths  durch  Yerstellung 
der  Fussplatten  ausgeschlossen  ist. 

Die  Drehung  des  FussrahmensZ/  erfolgt  auf  3  an  der  Unterfläche  desselben 
gelagerten  Rollen  P,  deren  Achsen  radial  gerichtet  sind  und  zwischen  den 
Fussschrauben  und  der  Mitte  des  Rahmens  ihre  Lager  haben;  die  Rollen 
gleiten  auf  einer  mit  dem  Schlittenlager  0  konzentrischen  Bahn,  wenn  die 
Fussschrauben  um  einige  Umgänge  hochgeschraubt  sind.  Die  beiden  kon- 
zentrischen Bahnen  sind  aus  einem  Gussstück  hergestellt  mit  der  eisernen 
Eopfplatte,  welche  den  Abschluss  des  runden  Steinpfeilers  bildet,  auf 
dem  das  Instrument  montirt  ist.  Beim  Festzementiren  der  Eopfplatte 
ist  dieselbe  so  genau  horizontirt  worden,  dass  Steigungsdifferenzen  oder 
Unregelmässigkeiten  in  der  Ebene  von  höchstens  noch  5  Sekunden  vor- 
kommen; die  Fernrohrachse  wird  in  einem  neuen  Azimuth  sofort  wieder 
nahezu  horizontal  sein,  wenn  man  den  Fussschrauben  dieselbe  an  ihrer 
TheiluDg  \md  ihrem  Index  ablesbare  Einstellung  giebt,  welche  sie  in  dem 
früheren  Azimuth  hatten. 

Die  beiden  Träger  M  sind  oben  mit  winkelförmigen  Femrohrlagern 
versehen;  sie  springen  nach  innen  etwas  hervor,  so  dass  es  möglich  ist, 
die  Lager  der  Hängelibelle  U  so  anzuordnen,  dass  sie  in  denselben  Quer- 
schnitten die  vollkommen  gehärteten  Stahlzylinder  der  Femrohrachse  be- 
rührei>,  in  welchen  diese  in  den  Lagern  einliegen,  wobei  das  Umlegen  der 
Libelle  keine  Schwierigkeiten  macht  und  sie  auch  beim  Umlegen  der  Fern- 
rohrachse auf  denselben  nicht  hängen  bleiben  kann. 

Das  Objektiv  des  Femrohrs  ist  in  der  gewohnlichen  Weise  gefasst; 
um  den  Einfluss  der  Ausdehnungs Verschiedenheit  von  Glas  und  Messing  zu 
paralysiren,  liegt  der  zylindrische  Rand  des  Glases  gegen  zwei  feste  Stücke 
eines  Zylindermantels  an,  während  ein  durch  eine  kräftige  Feder  ge- 
spannter Backen  der  Ausdehnung  Spielraum  gewährt.  Natürlich  ist  der 
Backen  so  gelegen,  dass  blos  Lagenveränderungen  des  Objektives  in  der 
Rotationsebene  möglich  sind,  der  Eollimationsfehler  des  Fernrohrs  aber  da- 
durch nicht  beeinflusst  wird. 

Das  Reflexionsprisma  im  Inneren  des  Achsenkubus  ist  entgegen  der 
meist  üblichen  Befestigungsart  mit  dem  Objektivrohr  B  verbunden;  beide 
Kathetenflächen  liegen  auf  festen  Punkten  auf  und  werden  in  dieser  Lage 
gehalten  durch  eine  kreuzförmige,  auf  die  Hypotenusenfläche  wirkende  Feder 
mit  4  Druckpunkten,  welche  so  mit  obigen  Tief  lagepunkten  korrespondiren, 
dass  jede  Formveränderung  des  Prismas  .ausgeschlossen  ist.  Auf  diese 
Weise  ist  nicht  allein  eine  möglichst  unveränderliche  Lage  des  Prißmas 
gegen  das  Objektiv  gesichert,  sondern  es  ist  auch  möglich,  durch  einfache 
Bearbeitung  auf  der  Drehbank  eine  genaue  normale  Lage  der  Eatbeten- 
Aächen  gegen  die  gebrochene  optische  Achse  ohne  Eorrektureinrichtung  zu 
erreichen,   so   dass  schliesslich  nur  ein  sehr  kleiner  Eollimationsfehler  am 
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Fadennetz  zu  berichtigen  war.  Der  Auszug  des  Okularkopfes  D  ist  mit 
Theilung  und  Nonius  zum  bequemen  Fokuseinstellen  versehen.  Das  Olnilar- 
mikrometer  trägt  ein  festes  Netz  mit  5  Gruppen  von  je  5  Fäden  und  3 
zu  ersterm  rechtwinkelig  stehenden  Gruppen  von  je  2  Fäden.  Der  be- 
wegliche Faden  lässt  sich  sammt  Mikrometerschraube  um  90^  drehen.  Die 
Mikrometerschraube  ist  mit  lOOtheiliger  Trommel  versehen;  eine  Umdrehung 
entspricht  nahe  40  Sekunden.  Die  ganzen  Schraubenumdrehungen  werden 
an  einer  Scheibe  mit  ziemlich  grossen  und  kräftig  markirten  Intervallen 
abgelesen.  Das  Okular  kann  mittels  raschwirkender  Schraube  über  das 
Gesichtsfeld  hin  bewegt  werden;  die  Richtung  der  Bewegung  ist  beliebig 
zu  ändern. 

Die  Beleuchtung  des  Gesichtsfeldes  erfolgt  in  der  Achse,  deren  dem 
Oknlarkopf  entgegengesetztes  Ende  durch  eine  matte  Glasplatte  verschlossen 
ist.  Auf  der  Mitte  der  Hypotenusenfläche  des  grossen  Reflexionsprismas 
ist  ein  kleines  entgegengesetzt  gerichtetes  rechtwinkliges  Glasprisma  von 
nur  einigen  QuadratmiUimetern  Fläche  aufgekittet,  so  dass  an  dieser  Stelle 
ein  Durchgang  von  Licht  möglich  ist.  Durch  Drehung  einer  matten  Glas- 
platte, welche  sich  vor  dem  kleinen  Prisma  befindet  und  mittels  eines 
geränderten  Kopfes  vom  Okular  aus  bequem  dirigirt  werden  kann,  ist  die 
Helligkeit  beliebig  zu  moderiren. 

Der  Aufsuchekreis  E  sitzt  fest  auf  dem  Achsenhals  und  wird  von  der 
drehb$u:en  kreisförmigen  Alhidade  umschlossen ,  welche  mit  Wasserwage 
versehen  ist  und  mittels  eines  kleinen  Mikrometers  F  an  jedem  Träger 
M  eingestellf  werden  kann ;  die  Theilung  giebt  Minuten  an  und  kann  mittels 
eines  Ablesefemrohrs  G  vom  Okular  aus  abgelesen  werden.  Das  Objektiv- 
rohr B  wird  balanzirt  durch  das  Gegengewicht  C. 

Die  Okularhälfte  der  Achse  hat  drei  in  Griffen  endende  Arme  H^ 
welche  vom  Beobachter  am  Okular  bequem  gefasst  werden  können  und 
zur  groben  Einstellung  des  Femrohrs  dienen.  Vor  den  Griffen  sitzt  der 
Klemmenkörper  J  für  die  Einstellung  des  Fernrohrs. 

Auf  der  Kreishälfte  der  Achse  ist  eine  zweite  Klemme  Hi  dreh-  und 
feststellbar  angebracht,  welche  einen  in  der  Höhe  mikrometrisch  verstellbaren 
Lagerbock  zur  Aufnahme  eines  an  beiden  Enden  gleich  starken  Stahl- 
zjlindcrs  trägt,  auf  welchen  eine  sehr  feine  Setzlibelle  K  gestellt  werden 
kann.  Diese  Libelle  kann  bei  jeder  Neigung  des  Fernrohres  horizontal  ge- 
stellt werden  und  dient  zum  Beobachten  in  gleichen  Höhen  zu  beiden 
Seiten  des  Zenithpunktes. 

Die  Träger  M  haben  eine  solche  Höhe,  dass  das  Femrohr  sich  durch- 
schlagen lässt  also  auch  Nadirbeobachtungen  iu  einem  darunter  aufgestellten 
Quecksilberhorizont  gestattet.  Damit  hierbei  zugleich  die  Hängelibelle  U  ab- 
gelesen werden  kann,  ist  das  Hauptfassungsrohr  so  geschweift,  dass  es  das 
senkrecht  nach  unten  gerichtete  Fernrohr  nicht  berührt.  Zum  bequemen  Ab- 
lesen ist  über  dem  Glasrohr  ein  Ablesespiegel  angebracht.    Die  Libelle  hat 
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besondere  später  zu  beschreibende  Balanzirungseinriclitungen;  sie  kann  be- 
quem umgelegt  iverden  und  kann  beim  Umlegen  der  Fernrohrachse  auf 
dieser  hängen  bleiben.  Auch  kann  sie  während  des  Beobachtens  so  ab- 
gehoben werden,  dass  sie  frei  über  der  Achse  hängt,  ohne  dass  die  Lager 
die  .Achszylinder  berühren. 

Ausser  den  schon  erwähnten  Mikrometerwerken  F  und  den  beiden 
Ablesefernrohren  G  sind  an  den  Ti-ägern  AI  noch  angebracht  die  beiden 
ganz  gleichartigen  grossen  Mikrometerwerke  S  und  Si  für  die  Feinbewe- 
gung der  Fernrohrachse. 

Der  Mikrometerschraube  entgegen  wirkt  eine  starke,  in  ein  Haus  ein- 
geschlossene Spiralfeder,  welche  mittels  Hebels  gespannt  werden  kann,  wenn 
das  Femrohr  umgelegt  werden  soll.  Der  Kopf  der  mit  nicht  zu  feinem 
Gewinde  versehenen  Mikrometerschraube  wird  von  einem  Zahnrad  gebildet, 
in  welches  ein  längerer  Trieb  eingreift.  Am  Triebe  sitzt  ein  Schlüssel 
mit  doppeltem  Gelenke,  dessen  Kopf  so  angeordnet  ist,  dass  ihn  die 
Hand  des  vor  dem  Femrohrokular  stehenden  Beobachters  bequem  erfassen 
kann.  Damit  beim  Umlegen  der  Fernrohrachse  der  Stahlschwanz  der 
Klemme  /  sich  sicher  wieder  zwischen  die  Mikrometerschraube  und  die 
gespannte  Feder  stellt  und  nicht  durch  Aufstossen  der  Klemme  auf  Theile 
des  Mikrometerwerkes  Schaden  verursacht  wird,  sind  auf  diesem  schräge 
Führungsbacken  angebracht,  von  welchen  der  eine  fest  der  andere  beweg- 
lich ist.  Durch  einen  an  der  einen  Aushebungssäule  befestigten  Stift, 
welcher  in  eine  Kurvenföhrung  des  beweglichen  Backens  tritt,  wird  beim 
Hochheben  der  Fernrohrachse  und  beim  Niederlassen  in  der  entgegen- 
gesetzten Lage  dieser  Backen  entsprechend  dirigirt,  so  das  er  gefahrlos 
und  sicher  das  Ende  der  Klemme  J  in  das  Mikrometerwerk  einführt. 

Die  BalanzirungSYorrichtung  der  Fernrohrachse  ist  in  unmittelbare  Ver- 
bindung mit  dem  Umlegebock  gebracht.  Der  Umlegemechanismus  ist  in 
folgender  Weise  angeordnet  (Fig.  2): 

90  cm  unter  der  Kopfplatte  des  Steinpfeilers  geht  diametral  durch 
denselben  ein  Kanal  von  je  19  cm  Breite  und  Hohe,  in  welchem  ein  fester 
Eisenrost  angebracht  ist.  Dieser  Rost  dient  dem  plattenformigen  Fuss  a 
der  Aushebungswinde  als  sichere  Unterlage.  Auf  der  Fussplatte  a  ist  die 
Welle  b  gelagert,  auf  welcher,  genau  in  der  Mitte  des  Pfeilers,  eine  Scheibe 
befestigt  ist,  deren  Rand  eine  Spiralbahn  von  45  mm  Steigung  auf  die 
ganze  Umdrehung  bildet.  Durch  Umdrehen  der  Welle  b  vermittels  des 
Rades  T,  welches  auf  einer  Schraube  ohne  Ende  steckt  und  zunächst  die 
Welle  d  bewegt,  die  durch  Eingriff  konischer  Räder  mit  b  verbunden  ist, 
kann  der  Aushebungsbock  um  ungefähr  4  cm  —  mit  Inbetrachtziehung  des 
an  verschiedenen  Stellen  vorhandenen  todten  Ganges  —  gehoben  werden. 
Die  Winde  lässt  sich  behufs  Reinigens  und  Oelens  aus  dem  Steinpfeiler 
herausziehen.  Um  volle  Symmetrie  zu  wahren,  sind  auf  der  der  Winde  ent^ 
gegengesetzten  Seite  des  Pfeilers  die  zusammengesetzten,  rohen  Gussstl^cke, 
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welche  den  grösBtcn  Tbeil  ihrer  Masse  ausmachen,  noch  einmal  eingef&gt. 
Die  OeffnuDgen  sind  durch  Thüren  verechloEseD.  In  der  Ltyigsachse  ist  der 
Steinpfeiler  bis   zum  Querkanal  ausgehöhlt,  so  dass  eine  kräftige  Eisen- 


Fig.  3  (Vii  nltürt  Gr.). 

buchse,  welche  mit  dem  PfeilerkopF  Tcrbunden  ist  und  bis  nahe  auf  die 
Spiralscheibe  niederragt,  Raum  hat.  Die  zylindrisch  ausgedrehte  Buchse 
dient  zur  Anfnahme  des  am  Ende  des  Auehebungsbockes  befestigten 
Führungsgliedes  t.    Im  uuteren  Theile  der  Buchse  schiebt  sich  ein  kurzer 
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Zylisder  /,  welcher  gegen  seitliche  Drehung  gesichert  ist  und  unten  eine 
Friktionsrolle  trägt,  gegen  -  welche  die  Spiralscheibe  C  wirkt.  Auf  der 
oberen  Endfläche  des  Zylinders  /  liegt  in  einer  zentrischen  Vertiefung  eine 
harte  StahJkugel,  welche  beim  Heben  des  Zylinders  /  in  eine  Vertiefung 
des  Führungszylinders  i  tritt  und  diesen  mit  dem  Aushebungsbock  zu- 
gleich hebt.  Die  Säulen  S^  und  Ss  des  Aushebungsbockes  h  enden  in 
wiegenformige  Körper  (Fig.  1),  welche  beim  Hochheben  tmter  die  Fem- 
rohrachse fassen  imd  diese  aus  den  Lagern  heben.  Ist  die  Hebung  voll- 
ständig ausgeführt,  so  werden  Führungen  frei,  welche  bis  dahin  eine  Drehung 
des  Bockes  verhinderten  und  es  kommen  Anschläge  zur  Geltung,  welche 
gestatten,  dass  der  Bock  mit  dem  Femrohr  um  180  Grad  gedreht  werden 
kann,  so  dass  die  Achszylinder  wieder  genau  über  die  Lager  zu  stehen 
kommen.  Durch  Drehen  des  Rades  T  in  entgegengesetzter  Richtung 
wird  das  Femrohr  langsam  in  die  Lager  niedergelassen.  Der  napfartige, 
in  zwei  Armen  endende  Theil  des  Aushebungsbockes  geht  mit  Spielraum 
durch  das  zentrale  Loch  des  Instrumentenfusses  und  liegt  gewöhnlich  auf 
einem  Ansätze  des  Pfeilerkopfes  auf.  Li  ihm  kann  der  Quecksilberhorizont 
mit  einem  Dreifuss  aufgestellt  werden.  Die  Säulen  ^s  und  Ss  sind  der 
Länge  nach  durchbohrt,  in  den  Durchbohrungen  schiebt  sich  je  eine  Stahl- 
stange, welche  oben  in  einer  beweglichen  Scheere  mit  2  grossen  stählernen 
Friktionsrollen  endet.  In  den  Armen  des  Aushebungskörpers  sind  je  2 
doppelarmige,  mit  Schneiden  und  Gegengewichten  g  versehene  Hebel  ge- 
lagert, welche  gegen  die  Unterflächen  der  Stahlstangen  wirken  und  die 
Friktionsrollen  mit  solcher  Kraft  gegen  die  Femrohrachse  drücken,  dass 
diese  mit  nur  8  kg  Gewicht  in  den  Lagern  einliegt. 

Die  Anschläge  für  das  Umlegen  der  Achse  befinden  sich  nicht  am 
Instmmente,  sondern  am  Pfeilerkopf  und  zwar  auf  einer  Ringklemme  k, 
welche  zentrisch  auf  demselben  gedreht  und  festgeklemmt  werden  kann. 
Soll  das  Instrument  in  ein  neues  Azimuth  übergeführt  werden,  so  kann 
man  weitergehend  die  Klemme  mit  dem  Instmmentenfusse  in  Verbindung 
bringen,  so  dass  sie  an  der  Drehung  Theü  nimmt;  nachdem  sie  in  der 
neuen  Lage  festgestellt  worden  ist,  werden  die  Anschläge  für  diese  neue 
Lage  wieder  adjustirt  sein.  Die  Träger  V  und  Vi  für  die  Hebel  der  Li- 
bellenbalanzirung  sind  auf  den  Aushebungs wiegen  befestigt;  die  Einrich- 
tung ist  aus  Fig.  1  zu  ersehen. 

Der  Aufsuchekreis  für  die  Veränderung  des  Universal -Transits  im 
Azimuth  musste  eine  besondere  Einrichtung  erhalten,  da  jedenfalls  die 
Drehung  des  Instrumentes  auf  Rollen  nicht  mit  solcher  Präzision  vor  sich 
gehen  wird,  wie  auf  einer  festen  Achse,  so  musste  eine  Einrichtung  ge- 
wählt werden,  bei  welcher  eine  Lagenveränderung  der  Drehungsachse  wäh- 
rend der  Drehung  keinen  Einfluss  auf  den  gemessenen  Winkel  übt,  was 
auf  folgende  Weise  erreicht  wurde.  Ein  Femrohr  W  (Fig.  1)  lässt  .sich 
mit  seinem  Stativ  an  dem  R|tnde  des  Pfeilerkopfes  festklemmen  und  in 
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borizontaleT  und  yerükaler  Bichtang  bequem  yerstellen;  um  rasch  der 
Yisirliide  eine  nahezu  horizontale  Richtung  geben  zu  können,  ist  eine 
Libelle  auf  dem  Rohr  angebracht.  Auf  der  Mitte  des  Instrumentenfasses 
JL  kann  ein  kleiner  Azimuthaikreis  mit  Dreifuss  uiid  Stahlschrauben  be- 
festigt und  nach  einer  Libelle  horizontirt  werden;  die  Alhidade  trägt 
2  Nonien  mit  Ablesung  auf  einzelne  Minuten;  über  dem  einen  Nonius  ist 
ein  rechtwinkliges  Gl^prisma  befestigt,  dessen  eine  Kathetenflache  yerdkal 
steht.  Mit  der  Alhidade  ist  femer  eine  lange  Klemme  verbunden,  welche 
in  ein  Mikrometerwerk  des  Femrohrstativs  tritt  und  hier  fein  bewegt 
werden  kann.  Ist  das  Femrohr  auf  unendliche  Entfemimgen  eingestellt  und 
beleuchtet  man  das  Fadenkreuz  durch  das  Okular  hindurch,  >  so  wird  man 
das  Femrohr  senkrecht  auf  die  Kathetenfläche  des  Prismas  stellen  können, 
indem  man  das  Fadenkreuz  mit  seinem  reflektirten  Bild  zur  Deckung 
bringt.  Yor  dem  Objektiv  des  Femrohrs  W  befindet  sich  eine  zweite 
zur  Seite  zu  schlagende  Linse,  deren  Brennweite  gleich  ist  ihrer  Entfernung 
Ton  der  Theilfläche  des  Kreises,  so  dass  man  also,  wenn  man  diese  Linse 
Tor  das  Femrohrobjektiy  bringt,  die  Theilung  mittels  des  Fernrohrs  durch 
das  Glasprisma  ablesen  kann,  ohne  die  Fokuseinstellung  zu  ändern.  Da 
der  Kreis  an  der  Drehung  des  Fusses  Theil  nimmt,  die  Alhidade  aber  in 
Verbindung  mit  dem  Ablesefemrohr  W  bleibt  und  die  Abweichungen  von  der 
senkrechten  Richtung  auf  die  Kathetenfläche  durch  Koirektur  an  der  Alhi- 
dadenklemme  beseitigt  werden  können,  so  ist  leicht  einzusehen,  wie  man 
mit  dieser  Einrichtung  die  Ablesung  des  Azimuthaiwinkels  von  dem  Ein- 
fluss  der  Ortsveränderung  der  Achse  frei  erhalten  kann.  Zur  Feinbe- 
wegung des  Instmmentes  im  Azimuth  kann  eine  Klaue  R  mit  2  gegen 
einander  wirkenden  Schrauben  an  beliebiger  Stelle  des  Fussrandes  ange- 
klemmt werden;  eine  Schleif  klemme  am  Rande  des  Pfeilerkopfes  trägt  nach 
oben  einen  Schwanz,  gegen  welchen  die  Einstellschrauben  wirken. 

Zur  genauen  Bestimmung  der  Zjlinderform  der  Achse  dient  ein 
Mikrometermikroskop,  welches  mit  seinem  Lagerbock  an  die  Träger  M  so 
angesetzt  und  korrigirt  werden  kann,  dass  seine  optische  Achse  mit  der 
Femrohrachse  zusammenfallt. 

Eine  Mire,  bestehend  aus  einem  mit  Diamant  auf  Glas  gezogenen 
Kreise  von  ungefähr  0,3  mm  Durchmesser  ist  in  der  Ebene  der  Lage- 
rung der  Stahlzylinder  in  den  Lagern  im  Innern  der  Achse  befestigt  und 
möglichst  genau  zentrirt.  Zur  Bestimmung  der  Mikrometerwerthe  des  Mi- 
kroskopes  ist  neben  der  Mire  noch  eine  feine  Theilung  in  0,2  mm  auf  die 
Glasplatte  gezogen.  Die  Mire  für  den  Zylinder  auf  der  Okularseite  der 
Achse  ist  in  ein  Rohr  Ton  gleichem  Durchmesser  und  Gewicht  wie  der 
Okularauszug  gefasst  und  wird  an  Stelle  des  Okularkopfes  eingeschoben, 
wenn  die  Untersuchung  Yorgenommen  werden  soll.  Aus  der  bekannten 
Lagerweite  der  Femrohrachse  und  aus  der  gemessenen  Veränderung  der 
Lage  der  Mire  beim  Drehen  um  die  Fernrohrachse  —  wobei  die  Exzentri- 
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zität  der  Mire  leicht  eliminirt  werden  kann  —  wird  man  mit  grosser  Schärfe 
die  aus  der  fehlerhaften  Zylinderform  hervorgehenden  Abweichungen  Ton 
der  Yisirebene  in  absolutem  Maass  bestimmen  können.  Um  auch  die  un- 
regelmässige Form  der  Miren  imschädlich  zu  machen ,  sind  diese  sowohl, 
als  auch  das  Mikroskop  um  seine  optische  Achse  drehbar  eingerichtet. 
Die  Yergrosserung  des  Mikroskopes  ist  so  abgestimmt,  dass  eine  Ver- 
schiebung der  Mire  um  ein  Intervall  der  hunderttheiligen  Trommel  der 
Mikrometerschraube  einer  Lagenveränderung  der  Femrohrachse  von  unge- 
fähr 0,1  Sekunde  entspricht. 

Bamberg  hat  femer  ein  tragbares  Dnrchgangsinstnunent  aus- 
gestellt. Di^  tragbaren  gebrochenen  Durchgangsinstrumente  haben  in  den 
letzten  Jahrzehnten,  dank  den  Anregungen  von  Argelander  imd  DoeUen  und 
den  Arbeiten  von  Repsold,  Brauer  imd  Martins,  grosse  Verbesserungen  er- 
fahren, so  dass  dieselben  jetzt  als  die  klassischen  Instrumente  für  absolute 
Zeitbestimmungen  gelten  und  bei  den  zahlreichen  geographischen  Längen- 
bestimmungen t«legraphischen  Charakters,  welche  jetzt  durch  und  für  die 
europäische  Gradmessung  ausgeführt  werden,  die  wesentlichste  Rolle  spielen. 

Die  neuerdings  von  Bamberg  gelieferten  Instmmente  dieser  Gattung 
reihen  sich  den  besten  an.  Bei  ihnen  hat  er  sich,  eine  immer  sorg- 
faltigere Durchbildung  der  bewährtesten  Konstruktionen  in  allen  einzelnen 
wesentlichen  Einrichtungen  zur  Aufgabe  gestellt.  Die  folgende  Spezialbe- 
schreibung  giebt  den  Nachweis  hierfür: 

Den  Unterbau  des  Instmments  (Fig.  3)  bildet  ein  kräftiger  durch 
Kreuzrippen  verstärkter  oblonger  Eisenrahmen  A,  auf  welchem  die  Lager- 
ständer V  und  Fj  ein  für  allemal  befestigt  sind.  Von  den  3  Fusspunkten 
vrird  der  eine  durch  die  Spitze  einer  in  der  Richtung  der  Femrohrachsc 
liegenden,  mit  feinem  Gewinde  versehenen  Kopfscbraube  a,  gebildet,  welche 
zur  Korrektur  der  horizontalen  Lage  der  Fernrohrachse  dient.  Von  den  beiden 
andern  Fusspunkten  a,  und  a,,  welche  an  der  entgegengesetzten  kurzen 
Seite  des  Fusses  liegen,  ist  der  eine  unten  abgerundet  und  mit  Gewinde 
und  Mutter  zum  Ausrichten  des  Fusses  nach  dem  Quemivcau  L  versehen ; 
der  andere  ist  fest  und  endet  in  einer  Spitze.  Die  auf  die  Stander  F'und 
Vi  aufgeschraubten  Achsenlager  aus  Rothguss  sind  winkelförmig  und  in 
der  Querrichtung  abgemndet;  sie  ragen  nach  innen  soweit  aus  den  Stän- 
dern hervor,  dass  die  gleichfalls  winkelförmigen  Lager  der  Hängelibelle  L, 
welche  genau  dieselbe  Weite  wie  die  Achsenlager  (etwa  50  cm)  haben,  mit 
diesem  in  gleichem  Querschnitt  des  Fernrohrachsenzylinders  aufliegei^  und 
bequem  Platz  zwischen  den  Ständern  haben,  wenn  die  Libelle  umgehängt 
werden  soll.  Das  Femrohr  F  hat  54  mm  Oefihung,  56,7  cm  Brennweite, 
2  Ramsden^sche  Okulare  von  50  und  65facher  Vergrösserung  und  Sonnen- 
gläser. Das  Okular- Schraubenmikrometer  M  ist  ähnlich  eingerichtet  wie 
dasjenige  der  Mikroskope  der  10  zölligen  Universalinstrumente  (S.  22),  nur 
befindet   sich   im  Innem  ein  festes  Diaphragma  mit  5  Stundenfaden  von 


Tntbtrei  DoTctiEingilDilniioent  Ton  Bainbarg.  15 

etwa  20  Zeitsekuoden  Abstand,  mit  einem  Rechen  zur  ^hlung  der  ganzen 
Umdrehungen  der  Mikiometerechraube  und  mit  zwei  DeklinationefEden.  Der 
bewegliche  Faden  ist  ein^h,  die  Trommel  der  Mikrometerschraube  in 
100  Theile  getheüt  irad  das  Okular  auf  einem  Schieber  mittels  achnellwir- 


Fig.3  ('/>  uUlrl.Gr.). 

kender  Schraube  über  das  Gesichtafeid  zu  verschieben.  Die  Beleuchtung  des 
Gesichtsfeldes  geschieht  zentrisch  durch  die  Femrohrachse,  indem  auf  der 
Mitte  der  Uypotenusenfläche  des  grossen,  im  Kubus  der  Achse  befestigten 
EefleuDUBpriamas  ein  kleines  rundes  lechtwinkliges  Prisma  -von  etwa  2  qmm 
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Fläche  80  angekittet  ist,  dass  die  benutzte  Kathetenfläche  rechtwinklig  zur 
Achse,  also  parallel  zur  gegenüberliegenden  Eathetenfläche  des  grossen  Pris- 
mas steht,  dem  Lichte  also  .gradliniger  Durchgang  gestattet  ist.  Vor  dem 
kleinen  Prisma  an  dem  dem  Okularkopf  entgegengesetzten  Ende  befindet 
sich  ein  Gregengewicht,  in '  dessen  Zentrum  eine  mattgeschliffene  Glasplatte 
eingefasst  ist,  welche  das  auf  das  Beleuchtungsprisma  fallende  Licht  zer- 
streut. Das  grosse  Prisma  ist  ohne  Eorrektionseinrichtung  auf  dem  Prismen- 
stuhl befestigt,  dieser  aber  in  den  Kubus  eingeschraubt,  wobei  durch  die 
Bearbeitung  eine  möglichst  genaue  Lage  erzielt  ist.  Der  übrigbleibende 
kleine  Kollimationsfehler  wird  durch  Verschiebung  des  ganzen  Schrauben- 
mikrometers mittels  Korrekturschrauben  berichtigt.  Am  Okularkopf  be- 
findet sich  der  Aufsuchekreis  K^  dessen  Theilung  mittels  Lupe  an  einem 
Nonius  bis  auf  einzelne  Minuten  abgelesen  werden  kann.  Die  Klappen- 
nonien  N  und  iVi ,  von  denen  an  jedem  Lagerständer  sich  einer  befindet, 
sind  so  eingerichtet,  dass  sie .  beim  Ausheben  und  Umlegen  der  Achse  sich 
automatisch  yom  Kreis  abheben  und  wieder  auflegen,  so  dass  einer  sonst 
häufig  eintretenden  Beschädigung  der  Nonienkanten  vorgebeugt  ist.  Die 
vollkommen'  gleich  starken  Achsen zylinder  h  und  A,  sind  aus  hartem  Stahl 
ausgeführt  und  haben  einen  Durchmesser  von  etwa  36  mm. 

Die  konische  Objektivhälfte  F  des  Femrohrs  wird  auf  der  andern 
Seite  des  Achsenwürfels  durch  zwei  Bleigewichte  B  balanzirt,  welche  an 
dem  die  !^ührung  für  die  Schleifklemme  des  Mikrometerwerkes  gebenden 
Sektor  S  festgeschraubt  sind. 

Das  Ausheben  und  Umlegen  der  Fernrohrachse  geschieht  mittels  eines 
bequemen  Umlegemechanismus,  welcher  vollständig  gefahrlos  ohne  jede 
Torbereitung  die  Achse  in  einigen  Sekunden  umzulegen  gestattet.  Eine 
Brücke  E  mit  zwei  ausgeschweiften  Trägern  T  und  T,  wird  mittels  eines 
Exzenters,  das  mit  dem  zum  Anfassen  dienenden  Hebel  //  auf  einer  ge- 
meinschaftlichen Welle  sitzt,  in  zylindrischer  Führung  gehoben,  wodurch 
die  Träger  T  und  Ti  die  Achse  unterfassen  und  aus  den  Lagern  aufheben, 
^wei  zu  beiden  Seiten  der  Brücke  befindliche  Anschläge,  welche  wechsel- 
seitig zur  Geltung  konmien,  gestatten  eine  Drehung  der  Brücke  um  180^, 
so  dass  die  Achsenzylinder  wieder  genau  über  den  Lagern  stehen,  wenn 
die  Umlegung  ausgeführt  ist.  Der  Hebel  H  lässt  sich  in  seinen  beiden 
horizontalen  Lagen,  welche  der  höchsten  und  tiefsten  Stelle  des  Exzenters 
entsprechen,  zwischen  Anschlagstifte  festlegen,  so  dass  er  nicht  zurück- 
schlagen kann;  er  endet  zum  bequemeren  Anfassen  in  einem  Ring.  Die  Aus- 
hebebrücke E  trägt  zugleich  die  Mikrometerschraube  mit  entgegenwirkender, 
zur  Seite  schlagbarer  Feder  für  die  Feineinstellung  in  der  Zenithdistanz.  Die 
Träger  T  imd  T,  sind  so  eingerichtet,  dass  sie  die  mit  Federdruck  gegen 
die  Achse  wirkenden  zwei  Scheeren  mit  je  zwei  Friktionsrollen  aufnehmen, 
welche  einen  Theil  des  Achsengewicfates  tragen  und  der  Durchbiegung  entge- 
genwirken. Die  Träger  sind  so  geschweift,  dass  die  auf  dem  Achsenzylinder 
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faaiigende  Libelle  L  senkrecht  unter  der  Achse  Cliegen  kann.  Die  Libelle  bleibt 
beim  Umlegen  des  Femrohrs  in  den  Lagern  hängen ;  das  Glasrohr  befindet 
sich  in  doppelter  Metallfassung  mit  Glasverschluss.  Das  äussere  Fassungs- 
rohr ist  mit  Tuch  bezogen,  zum  bequemen  Anfassen  beim  Umhängen 
sind  Holzgriffe  vorhanden,  geeignete  Füsse  gestatten  die  Libelle  bei  Seite 
zu  stellen ,  der  Werth  eines  Libellentheils  beträgt  ungefähr  1  Sekunde. 

Das  Horizontiren  der  Fernrohrachse  erfolgt  mittels  der  Schraube  ax. 
Die  Korrektur  des  Azimuths  erfolgt  entweder  auf  einem  besonderen  Unter- 
satz (Fig.  3  und  4),  oder  die  drei  Fussplatten  des  Listrumentes  sind  init 


Fig.  4  (Ve  natQrl.  Gr.). 


entsprechender  Eorrektionsvorrichtung  versehen.  Li  diesem  letzteren  Falle 
tritt  die  Schraube  ax  mit  ihrer  Spitze  in  ein  kleines  zentrisches  Loch  der 
betreffenden  Fussplatte  und  giebt  hierdurch  das  Zentrum  der  Drehung 
für  die  Bewegung  im  Azimuth.  Der  zweite  unten  abgerundete  Fuss  a, 
liegt  dann  auf  einer  Fussplatte  auf,  welche  eine  grössere  horizontale  ebene 
Fläche  besitzt,  die  aus  hartem  Stahl  gefertigt  ist,  so  dass  der  Fuss  darauf 
gleiten  kann.  Die  dritte  Fussplatte  endlich  hat  eine  in  einer  Kulisse  durch 
Korrekturschrauben  um  etwa  einen  Grad  verschiebbare,  gehärtete  Stahl- 
platte, welche  ihrer  Breite  nach  eine  konische,  nach  der  Stellschraube  c^ 
gerichtete  Rinne  trägt,  in  der  die  dritte  Fussspitze  a,  des  Instrumentes 
steht.  £s  ist  klar,  dass  durch  Verschiebung  dieser  Stahlplatte  auf  seiner 
festliegenden  Unterlage  mittels  der  gegen  einander  wirkenden  Korrektur- 
schrauben das  Instrument  allmählich  sein  Azimuth  ändern  wird,  ohne  dass 
irgend  ein  Theil  Zwang  erleidet. 

Den  besonders  für  das  Durchgangsinstrument  auf  Veranlassung  von 
Prof.  Albrecht  vom  Königl.  geodätischen  Institut  konstruirten  Untersatz 
zeigt  Fig.  3  in  Ansicht  und  Fig.  4  im  Grundriss.  Er  besteht  aus  einem 
gleichschenkligen,  dreiseitigen  Gusseisenrahmen,  der  durch  Rippen  gehörig 
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yersteiffc  ist  und  drei  spitze,  mit  den  Füssen  des  Instrumentes  möglichst 
korrespondirende  Fusspunkte  besitzt.  Bei  a^  befindet  sich  ein  Punkt,  bei 
a,  ein  Schlitz,  bei  er,  eine  ebene  Fläche.  Der  harte  Stahlschlitten  mit  dem 
Schlitze  a.^  ist  mittels  der  Schraube  s,  genau  parallel  zur  Stahlfläche  a, ,  im 
Azimuth  um  nahezu  6  Grad  verschiebbar.  Die  Verschiebung  kann  an  einer 
Theilung  abgelesen  werden.  Nach  beendigter  Korrektur  kann  der  Schlitten, 
auf  welchem  der  Schlitz  a,  befindlich  ist,  festgeklemmt  werden.  Nach  den 
beiden  Libellen  k  und  k  wird  der  Untersatz  horizontirt,  wozu  die  drei 
Schrauben  1,  2,  3  dienen.  Ab  und  zu  werden  diese  beiden  Libellen  derge- 
stalt zu  berichtigen  sein,  dass  sie  einspielen,  wenn  die  Ebene  a,  horizontal 
ist.  Es  geschieht  dies  mit  Hülfe  einer  auf  die  Ebene  a,  aufzusetzenden 
kleinen  Libelle.  Der  Vortheil  dieser  Einrichtung  besteht  hauptsächlich 
darin,  dass  Azimuthänderungen  von  +  3  Grad  leicht  und  ohne  Neigungs- 
änderungen bewirkt  werden  können.  Diese  Einrichtung  erweist  sich 
daher  besonders  vortheilhaft  bei  ersten  Aufstellungen  auf  Stationen  und 
femer  bei  Anwendung  der  Doellen'schen  Methode,  nämlich  bei  Beob- 
achtungen ,  welche  nicht  im  Ortsmeridian ,  sondern  im  Vertikalkreise  des 
jedesmaligen  Polarstemortes  ausgeführt  werden. 


B.  Astronomische  Universalinstrumente. 

Diese  Instrumentengattung,  von  welcher  Bamberg  zwei  Typenexem- 
plare, eines  mit  Kreisen  von  27  cm  (10  Zoll),  ein  anderes  mit  Kreisen  von 
13,5  cm  (5  Zoll)  ausstellte,  dient  zu  astronomischen  Pol-,  Höhen-,  Zeit-  und 
Azimuthbestimmungen  zum  Zweck  der  geodätischen,  geographischen  und 
unter  Umständen  auch  der  magnetischen  Untersuchungen  und  Orientirungen. 

In  Folge  der  bedeutenden  Verbesserungen,  welche  man  in  Bezug  auf 
den  Bau  und  die  Leistung  dieser  Instrumente,  besonders  der  kleinsten 
(özölligen)  Gattung,  in  den  letzten  Jahrzehnten  unter  Anderen  dem  ver- 
storbenen Martins  zu  verdanken  hat,  ist  die  Anwendung  derselben  eine 
immer  bequemere  und  verbreitetere  geworden.  Die  kleinste  Gattung  eignet 
sich  auch  ganz  besonders  für  geographische  Ortsbestimmungen  auf  anderen 
als  Seereisen.  Voraussichtlich  wird  sogar  eine  vollständige  nautische  Aus- 
rüstung künftig  solcher  Instrumente  nicht  entbehren,  welche  es  erlauben, 
bei  allen  solchen  Aufenthalten  am  Lande ,  die  nicht  anderweitige  gute  Zeit- 
bestimmungen und  dergl.  darbieten ,  sehr  sichere  und  dabei  sehr  wenig 
Mühe  kostende  astronomische  Bestimmungen  an  Sonne  und  Sternen  zu 
machen  und  damit  unter  Umständen  auch  den  Zustand  der  auf  der  See 
allein  zu  benutzenden  Reflexionsinstrumente  zu  kontroliren. 

Die  von  Bamberg  ausgestellten  Instrumente  zeigen  wieder  merk- 
liche Fortschritte.  Unter  Anderm  hat  Bamberg  sein  Augenmerk  auf 
eine  womöglich  noch  solidere  Lagerung  der  zur  Ablesung  des  Hohenkreises 
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dienenden  Mikroskope  und  der  mit  ihnen  fest  zu  yerbindenden  Wasser- 
•wage  gerichtet.  Das  Rahmenstück ,  welches  diese  wichtigen  Theile  trägt, 
ist  gegen  Eippungen,  Schlotterungen  und  dergl.,  welche  demselben 
durch  die  Beweglichkeit  der  Horizontalachse,  auf  die  es  aufgesteckt  ist, 
bereitet  werden'  konnten,  in  noch  höherem  Grade  als  bisher  gesichert, 
so  dass  nunmehr,  wenn  man  diese  ganze  Anordnung  der  betreifenden 
Mikroskope,  die  sonst  gewisse  erhebliche  Vorzuge  hat,  nicht  aufgeben  will, 
das  Beste  nahezu  erreicht  sein  dürfte. 

Die  Untersuchung  der  bezüglichen  Leistungen  des  kleineren  der  beiden 
Bamberg'schen  Instrumenta  auf  der  hiesigen  Sternwarte  hat  in  der  That, 
wus  die  Beständigkeit  des  Abstandes  der  beiden  Mikroskope,  sowohl  von 
'der  Kreisebene  als  im  Kreisbogen  gemessen,  und  was  die  Wiederkehr  einer 
und  derselben  für  Bewegungen  der  Wasserwajge  korrigirten  Ablesung  nach 
zahlreichen  schnellen  aber  andauernden  Drehungen  der  Horizontalachse  be- 
trifft, Ergebnisse  von  ekier  überraschenden  Güte  geliefert,  nach  welcher 
bei  geeigneten  Objekten  der  wahrscheinliche  Fehler  einer  einzelnen 
Höhenbestimmun^  mit  dem  özdiligen  Instrument  auf  1  Bogensekunde  herab- 
gebracht werden  kann. 

Es  hat  sich  bei  dieser  Untersuchung  nur  gezeigt,  dass  man  gut  thut, 
jedesmal  dem  Gebrauche  des  Instrumentes  einige  volle  Umdrehungen  der 
Horizontalachse  vorangehen  zu  lassen,  indem  ohne  eine  dei^artige  Vorsicht 
manchmal  gröbere  Veränderungen  der  Ablesungen  vorkommen,  welche 
noch  nicht  völlig  aufgeklärt  sind  und  weitere  Verbesserungen  wünschens- 
werth  machen. 

Das  ausgestellte  Universalinstrument  mit  10 zolligen  Kreisen 
ist  in  Fig.  5  «theils  in  Ansiebt,  theils  im  Durchschnitt  dargestellt  unter  Weg- 
lassung der  Ablesungsmikroskope;  Fig.  6  giebt  das  Horizontalachssjstem  im 
Grundi^iss. 

Auf  dem  mit  Stellschrauben  versebenen  Dreifuss  A  (Fig.  5),  dessen 
Fusse  durch  einen  Ring  verbunden  sind,  der  sowohl  zum* Anfassen  des 
schweren  Instrumentes  *als  auch  zum  Schutze  des  Horizontalkreises  K 
dient,  ist  die  Vertikalachse  C  festgeschraubt;  diese  trägt  am  unteren 
Theile  verschiedene  zentrische  Ansätze,  auf  deren  erstem  das  Klemm- 
stück Mt  des  Klemm-  und  Mikrometerwerkes  M  sich  dreht.  Auf  den 
zweiten  Ansatz  passt  der  horizontale  Kreis  JT,  welcher  sich  drehen  und 
mittels  einer  gegen  eine  Unterlagplatte  drückenden  Flügelmutter  k  fest- 
stellen lässt.  Die  Führungsflächen  der  Achse  liegen  in  einem  gleichmässig 
verlaufenden  abgestumpften  Konus  und  sind  aus  glashartem  Stahl  herge- 
stellt, ebenso  die  Führung  der  Buchse  B,  mit  welcher  der  Oberbau  ver- 
bunden ist.  Da  bei  dem  bedeutenden  Gewicht  des  drehbaren  Obertheils 
die  Buchse  sich  leicht  festsetzen  würde,  so  ist  eine  Vorrichtung  notb- 
wendig,  welche  den  grossten  Theil  des  Gewichts  balanzirt  und  gestattet 
den  Achsgang  der  Dicke  der  Oelschicht  und  der  Temperatur  entsprechend 
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SU  reguliren.    Die  obere  Endfläche  der  Achse  C,  welche  letztere  zur  Anf- 
nahme  des  Zylinders  für  die  UmlegevorrichtuDg  zentrisch  durchbohrt  ist,« 


Fig.S  (■/•  utBrLGr.). 

ist  eben  abgearbeitet  und  auf  dieser  ebenen  Fltlche  liegt  elue  ebenfalls 
zentrisch  durchbohrte  ebene  Stahlscheibe,  welche  durch  3  sie  durchdriugende 
Schrauben    mit  der  Buchse   In   Verbindiug  steht,    so   dass   diese   mehr 
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oder  'Weniger  von  der  Achse  C  abgehoben  werden  kann.  Ein  kleinea  Loch 
dient  zur  Speisung  mit  Oel,  welches  sich  in  einer  ringförmigen  Rinne  der 
ebenen  Ächsfläche  ansammelt. 


«   Fig.  6  ( 7i  ntürl.  Gr.]- 

Uit  der  Buchse  verbunden  ist  der  bogenförmige  Lageiträger  Z),  nuf 
welchen  die.  winkelförmigen,  querQber  etwu  gewölbten  Lager  für  die 
Borizontalachae  aufgeschraubt  sind. 

An  das  Bogenstück  D  rechtwinklig  zur  Horizontalachse  sind  femer 
die  beiden  in  der  Zeichnung  nicht  sichtbaren,  gegen  die  Vertikale  geneigt 
stehenden  Mikrometermiliroskope  für  den  Horizontalkreis  mit  ihren  Trägem 
angeschraubt.  Es  ist  Sorge  getragen,  dass  sich  sowohl  das  ganze  Mikroskop 
gegen  die  Tbeilfläche  des  Kreises,  als  auch  das  achromatische  Objektiv, 
welches  in  ein  besonderes  Rohr  gefaest  ist,  gegen  die  Bildebene  verändern 
und  wieder  fiziren  lässt,   so  dass  man  leicht  zu  jeder  Zeit  die  YergrÖsse- 


Fig.7  (Vi  n»tflrLGr.). 

mng  und  deji  grössteu  Deutlichkeitseffekt  abzustimmen  vermag.  Das 
Mikrometer  (Fig.  7)  bildet  einen  vollständig  verschlossenen,  rechteckigen 
Kasten,  aus  welchem  nur  der  Kopf  und  die  Trommel  der  Mikrometer- 
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schraube  hervorsehen.  Die  Mikrometerschraube  hat  sowohl  in  der  Wand 
des  Kastens  als  auch  mit  ihrem  gehärteten,  vorn  rundlichem  Ende  in 
einem  gleichfalls  harten  Stahlstiick  w  Führung  und  findet  zugleich  in 
letzterem  ihren  Widerhalt.  Der  Rahmen  d,  welcher  sich  mit  genügendem 
Spielraum  der  Länge  nach  verschieben  lässt,  in  den  anderen  Richtungen 
aber  vollständig  sicher  gefuhrt  wird,  trägt  das  Muttergewinde  der  Mikro- 
n^eterschriiube  und  die  beiden  parallelen  Spinnfaden.  Die  zu  beiden 
Seiten  der  Mikrometerschraube  gelagerten  Federn  /  und  /i ,  welche  gegen 
die  rechte  Innenfläche  des  Rahmens  d  drücken,  pressen  zugleich  die 
Mikrometerschraube  gegen  ihre  Anlage  w,  so  dass  der  Rahmen  d  und 
mit  ihm  die  Spinnfaden  sowohl  den  Rechts-,  als  den  Linksdrehungen  der 
Schraube  folgen.  Der  Rahmen  ist  überdeckt  von  einem  in  der  Zeichnung 
weggelassenen  Schiebeblech  mit  länglich  rechteckigem  Diaphragma,  an 
dessen  einer  Längsseite  ein  Rechen  angebracht  ist,  dessen  Zähne  der  Gang- 
höhe der  Mikrometerschraube  entsprechen,  so  dass  sie  zur  Zählung  der 
ganzen  Umdrehungen  der  Mikrometerschraube  «dienen.  Die  Theilung  des 
Kreises  schreitet  nämlich  direkt  von  5  zu  5  Minuten  fort,  die  Vergrösse- 
rung  ist  aber  so  eingerichtet,  dass  eine  Umdrehung  der  Schraube  2  Mi- 
nuten entspripht,  so  dass  2Vs  Schraubenrotationen  dazu  gehören,  um  die 
Fäden  vo^n  dem  Bilde  eines  Theil Striches  zum  anderen  zu  bewegen.  Die 
Trommel  ist  in  60  Theile  getheilt  und  zweima^  von  0  bis  30  beziffert,  so 
dass  man  durch  Addition  der  Trommelablesungen  an  den  gegenüberlie- 
genden Mikroskopen  das  Mittel  in  einzelnen  Sekunden  erhält.  Das  untere 
Ende  des  Mikroskoprohres  trägt,  wie  üblich,  ein  drehbares  Beleuchtungs- 
rohr und  im  Innern  desselben  eine  unter  45^  geneigte,  weisslackirte  und 
durchbrochene  Platte.  Das  Rohr  ist  unten  mit  weissem  Pelz  besetzt, 
welcher  bis  auf  die  Theilung  niederragt  und  gegen  Seitenreflexe  schützt. 

Der  Horizontalkreis  K  und  der  Yertikalkreis  Äi  (Fig.  5)  tragen 
noch  eine  grobe  Theilung  in  Va  Grad,  für  welche  ein  Index  an  einem 
Fortsatz  der  Unterlagplatte  (für  K  rechts  sichtbar)  angebracht  ist.  Die 
Theilung  hat  den  Zweck,  die  Kreise  rasch  um  beliebige  Winkel  auf  ihren 
Zentren  zu  verdrehen,  um  an  verschiedenen  Stellen  die  Haupttheilung  ab- 
zulesen. Die  Klemmung  und  Feinbewegung  des  Yertikalachssystems  findeib 
ganz  unabhängig  vom  Kreise  statt.  Der  eine  Klenmitheil  M,  welcher  die 
Mikrometerschraube  und  die  gegenwirkende,  in  ein  Gehäuse  eingeschlossene 
Spiralfeder  trägt,  ist  am  unteren  Ende  der  Buchse  B  angeschraubt;  der 
andere  Klemmtheil  Mi  dreht  sich,  wie  schon  erwähnt,  auf  einem  passenden 
Ansatz  der  Achse  C  und  lässt  sich  an  jeder  Stelle  mittels  einer  Klemm- 
schraube, welche  durch  Winkelhebel  und  Schubstangenübertragung  in  der 
aus  der  Figur  ersichtlichen  Weise  auf  einen  Druckbacken  wirkt,  fest- 
klemmen. 

Die  Horizontalachse  H  besteht  aus  einem  symmetrischen,  nach  beiden 
Enden  verjüngt  zidaufenden  Rothgusskörper,  welche  in  den  beiden  glas- 
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harten  gleich  starken  Stahlzjüadfen  h  und  ^i  (Fig.  5  w.  6)  endet.  Bei  h^ 
ist  das  Fernrohr  F,  bei  h  der  Vertikalkreis  JT,  aufgesetzt.  Das  Fem- 
rohr F  hat  47  mm  (21")  Oeffnung,  54  cm  (20")  Brennweite  und  ist  mit 
zwäi  Bamsden*schen  Okularen  Ton  45  und  62facher  Yergrösserung,  mit 
Okularprisma  und  Sonnengläsern  versehen.  Ein  Schieber  mit  'rascher 
Schraubenbewegung  gestattet  eine  Verschiebung  des  Okulars  über  das 
Gesichtsfeld,  in  welchem  5  Vertikal-  (der  mittlere  doppelt)  und  ein  dop- 
pelter Horizontalfaden  ausgespannt  sind.  Die  Beleuchtung  des  Gesichts- 
feldes geschieht  durch  eine  Oeffnung  bei  /,  welche  gewohnlich  durch  einen 
Deckel  yerschlossen  ist,  und  in  welche  eine  gefasste,  matte  Glasplatte  ein- 
geschraubt werden  kann.  Das  Licht  fallt  durch  dieses  Glas  auf  eine  unter 
45^  geneigte,  für  den  Strahlengang  durchbrochene,  Weisse  Blende  und  be- 
leuchtet das  Gesichtsfeld  mit  zerstreutem  Lichte. 

Auf  der  andern  Seite  der  Achse  sitzt  der  Hohenkreis  K^ ,  von  den- 
selben Dimensionen  und  gleichem  Theilwerth  wie  der  Horizontalkreis  Ky  auf 
einem  besonderen  Rothgusszentrum,  auf  welchem  er  sich  genau  so  drehen 
und  festklemmen  lässt,  wie  K;  durch  ein  rundes  Gegengewicht  ist  die  Kreis- 
hälfte gleich  schwer  mit  der  Fernrohrhälfte  gemacht.  Die  Anordnung  der 
Mikroskope  f&r  den  Höhenkreis  ist  aus  Fig.  6  zu  ersehen.  Ein  Rahmen  T 
reitet  mittels  passend  zylindrisch  ausgeschlifPener,  zum  Theil  unterbrochener 
Lager  auf  den  stählernen  Achszylindem  h  und  A^,  so  dass  er  keine  Ver- 
schiebung in  der  Längsrichtung  gestattet ;  gegen  Abheben  von  dem  Zylinder 
ist  der  Rahmen  geschützt  durch  Querverbindungen  auf  der  unteren  Seite 
der  Lager,  welche  so  abgestimmt  sind,  dass  der  Rahmen  sich  möglichst 
leicht  dreht,  ohne  Spielraum  zu  gestatten.  An*  den  Rahmen  T  sind  die  Mi- 
kroskope für  den  Höhenkreis  mit  ihren  Trägem  angeschraubt.  Sie  unter- 
scheiden sich  von  den  Mikroskopen  des  Horizontalkreises  nur  dadurch, 
dass  die  Okulare  mit  Prismen  versehen  sind,  um  bequem  ablesen  zu 
können,  ohne  mit  dem  Fernrohr  in  Berührung  zu  kommen.  Die  Dimen- 
sionen des  Listmmentes  gestatten  sehr  gut  eine  solche  Anordnung,  welche 
bei  kleineren  Instrumenten  nicht  möglich  sein  würde.  Das  Horizontiren 
der  Mikroskopträger  geschieht  nach  der  festen  Libelle  L^,  Ein  bogenför- 
miger Ansatz  Giy  welcher  den  auf  der  Achse  H  befindlichen  Aufsuchekreis 
/  nach  unten  umschliesst  und  in  einen  Stahlschwanz  endet,  tritt  zwischen 
Schraube  und  Feder  mit  entsprechendem,  auf  der  Aushebungsbrücke  be- 
festigtem Mikrometerwerk  auf.  Ein  genau  eben  solches  Mikrometerwerk 
in  gleichem  Abstand  von  der  Mitte  auf  der  andern  Hälfte  der  Brücke 
nimmt  die  Klemme  G  für  Klemmung  und  Feinstellung  der  Femrohrachse 
H  auf.  Der  Grund  für  die  Anordnung  der  Mikroskopträger  in  dieser  wohl 
neuen  Weise  liegt  in  dem  Bestreben,  eine  möglichst  symmetrische  Form 
tmd  Belastung  der  Horizontalachse  herbeizuführen,  dann  aber  auch  eine 
möglichst  sichere  Lagerung  der  Mikroskopträger  auf  der  Horizontalachse 
XU  geben.    Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dass  diese  Konstmktionspunkte 
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volle  Beachtung  verdienen,  da  man  selten  Universalinstrumente  finden 
wird,  welche  bezüglich  der  Sicherheit  der  Mikroskopablesungen  am  Hohen- 
kreise  nichts  zu  wünschen  übrig  lassen,  wenn  die  Mikroskope  nicht  fest 
am  Lagertrager  angebracht  sind,  in  welchem  Falle  sie  nur  Ablesungen  in 
einer  Achsenlage  gestatten. 

Auf  dem  Achszylinder  H  Veitet  endlich  noch  die  Au£3atzlibelle  Z/, 
deren  innere  Einrichtung  mit  der  auf  S.  69  zu  beschreibenden  imd  in  Fig.  27 
darzustellenden  Libelle  übereinstimmt.  Sie  ist  gegen  Herabfallen  von  der 
Achse,  namentlich  beim  Umlegen,  durch  eine  Gabel  mit  zwei  Stahlschrauben 
gesichert,  welche  auf  der  Mitte  der  Mikroskoptrager  T  befestigt  ist  und 
zugleich  den  Nonius  des  Aufsuchekreises  I  tragt.  Die  Libelle  L,  ebenso 
wie  Libelle  Z/i,  geben  etwa  eine  Sekunde  an. 

Das  Umlegen  der  Horizontalachse  H  geschieht  mittels  des  folgenden 
Mechanismus.  Ein  an  der  Welle  a  (Fig.  5)  befestigtes  Exzenter  a,^  kann 
durch  den  Hebel  a,  um  180^  gedreht  und  in  seine  höchste  und  tiefste 
Stellung  gebracht  werden;  der  Hebel  findet  in  beiden  Lagen  Anschläge. 
In  der  zentrischen  Durchbohrung  der  Yertikalachse  C  befindet  sich  ein  ver- 
schiebbarer, gegen  Drehung  gesicherter  Cylinder  &,  der  am  unteren  Ende 
mit  einer  Friktionsrolle  auf  dem  Exzenter  aufliegt,  oben  aber  eine  zentrische 
konische  Vertiefung  trägt.  Ein  mit  der  Brücke  E  verbundener  Stahlzylinder 
hat  in  der  Achse  C  sorgfaltige  Führung  und  tritt  mit  seiner  nach  unten 
endenden  Spitze  in  die  konische  Höhlung  des  Zylinders  5,  sobald  das 
Exzenter  anhebt.  Die  Brücke  E  passt  mit  einem  kurzen  konischen  Ansatz 
in  eine  entsprechende  konische  Vertiefung  des  Bogenstückes  Z>,  und  trägt 
femer  zwei  hohle  Säulen  lAit  Aushebewiegen,  welche  unter  die  Achse  H 
fassen.  Zwischen  den  Wiegen  sind  Scheeren  mit  Friktionsrollen,  welche 
mit  korrigirbaren^  in  den  Säulen  befindlichen  Federn  gegen  die  Achse  ge- 
drückt werden  und  einen  Theil  des  Gewichtes  des  Horizontalachssystem^ 
aufnehmen  und  der  Durchbiegung  desselben  entgegenwirken. 

Auf  der  Aushebebrücke  E  befinden  sich  noch  die  schon  besprocheneu 
Mikrometerwerke  G  und  G^  für  die  Achsenklemme  und  die  Mikroskop- 
träger. Die  Mitnehmerstücke  bleiben  also  während  des  Umlegens  zwischen 
den  entsprechenden  Mikrometerwerken;  das  Umlegen  kann  deshalb  voll- 
ständig gefahrios,  ohne  jede  Vorbereitung,  innerhalb  weniger  Sekunden  aus- 
geführt werden.  Entsprechende  Anschläge  sorgen  dafür,  dass  sich  der  Um- 
legebock nur  um  180^  drehen  kann,  die  Achszylinder  also  immer  wieder 
über  die  Achslager  kommen.  Die  Mikrometerschrauben  der  auf  der 
Brücke  E  befindlichen  Mikrometerwerke  werden  nicht  direkt  angefasst,  sie 
tragen  vielmehr  Zahnräder,  in  welche  entsprechende  Triebe  eingreifen, 
deren  Enden  nach  beiden  Seiten  des  Bogenstückes  hervorragen  und  ge- 
ränderte Köpfe  zum  Anfassen  haben,  so  dass  man  bei  jeder  Lage  des 
Femrohrs  einen  Triebkopf  finden  wird,  welcher  für  die  Einstellung  be- 
quem ist. 
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Das  zweite  von  Bamberg  ausgestellte  astronomische  üniversal- 
instrument  mit  5 zolligen  Kreisen  ist  im  Wesentlichen  nach  denselben 
Prinzipien  ausgeführt  wie  das  eben  beschriebene,  es  zeigt  blos  geringe  Ab- 
weichungen,  welche  durch  die  kleineren  Dimensionen  geboten  sind  (yergl. 
auch  das  Ton  Bamberg  ausgestellte  Üniversalinstrument  für  geodätischen 
Gebrauch  S.  55  und  Fig.  22).  Das  Instrument  hat  keinen  ümlegemecha- 
nismus,  doch  kann  die  Horizontalachse  aus  freier  Hand  in  den  Lagern  um- 
gelegt werden.  Dem  Dreifuss  fehlt  der  konzentrische  Ring,  die  Kreise  sind 
scheibenförmig,  also  Yollkreise,  während  die  des  grosseren  Instrumentes 
Speichenkreise  sind.  Die  Theilung  ist  von  10  zu  10  Minuten  ausgeführt 
und  geben  die  Mikroskope  direkt  1 0  Sekunden,  durch  Schätzung  noch  sehr 
sicher  die  Sekunde.  Die  Kreise  sind  gleichfalls  auf  ihrem  Zapfen  drehbar,  doch 
können  sie  nicht  festgestellt  werden,  sondern  sind  durch  eine  mittels  Druck- 
schrauben regulirbare  Platte  so  gestellt,  dass  sie  sich  leicht  drehen  lassen. 
Die  Aufsuchetheilung  geht  hier  von  Grad  zu  Grad.  Das  Mikrometerwerk  des 
Horizontalkreises  ist  etwas  vereinfacht,  indem  die  Klemmschraube  ohne  wei- 
tere Uebertragung  direkt  auf  die  Druckbalken  der  Ellemme  wirkt,  weil  durch 
die  geschweiften  Füsse  des  Dreifusses  so  viel  Baum  gewonnen  wird,  dass  die 
horizontale  Klemmschraube  nicht  mit  den  Stellschrauben  des  Dreifusses  * 
kolUdiren  kann.  Die  Regulirungsvorrichtung  für  die  Stellung  des  Achsen- 
ganges fehlt  hier,  da  es  bei  leichten  Instrumenten  ziemlich  schwierig  ist, 
eine  solche  Vorrichtung  gut  zu  bedienen;  geschieht  dies  aber  nicht,  so  wird 
in  der  Regel  allen  möglichen  Fehlerquellen  Thür  und  Thor  geöffnet.  Die 
Buchse  (aus  Rothguss)  ist  hier  soweit  auf  die  konische  Stahlachse  ge- 
schliffen, dass  der  untere  Rand  auf  einem  ebenen  etwa  3  mm  breiten  An- 
satz aufliegt.  Der  Zapfen  ist  geölt  und  dadurch  das  Festsetzen  der  Buchse 
auf  der  Achse  vermieden.  Ein  schwerer  Achsgang  wird  sich  erst  nach 
jahrelangem  Gebrauch  einstellen,  indem  sich  allmählich  die  Ansatzfläche 
etwas  abnutzt.  Die  Horizontalachse  ist  ganz  aus  Stahl  gefertigt  und  trägt 
glasharte,  gleich  starke  Achszylinder.  An  dem  Verbindungsstück  des 
Femrohrs  mit  der  Achse  ist  zugleich  der  Vertikalkreis  angebracht,  welcher 
etwas  kleiner  als  der  Horizontalkreis  ist,  aber  dieselbe  Eintheillung 
hat.  Auf  der  anderen  Seite  befindet  sich  ein  scheibenförmiges  Gegen- 
gewicht, das  zugleich  die  Aufsuchetheilung  trägt.  Das  Femrohr  hat 
27  mm  (12"')  Oeffiiung,  24,5  cm  (9"')  Brennweite,  eine  20-  und  eine 
30 fache  Vergrössemng ,  Okularprisma  und  Farbengläser;  Okularschlitten 
fehlt.  Die  Beleuchtung  des  Gesichtsfeldes  ist  wie  bei  dem  vorigen  In- 
strument eingerichtet.  Das  Okularrohr  ist  hier  durch  Trieb  beweglich; 
ausserdem  sind  am  Fernrohr  zwei  Aufsuchediopter  angebracht.  Die  Anlage 
der  Mikroskopträger  für  den  Höhenkreis  ist  wie  bei  dem  vorhergehenden 
Instrumente.  Da  die  Mikroskope  hier  verhältnissmässig  lang  sind  imd  über 
das  Gegengewicht  des  Femrohrs  hinausragen,  so  kann  man  bequem  in 
gerader  Richtung  durch  das  Mikroskop  sehen,  braucht  also  kein  Okularprisma. 


J 
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C.  Astronomisch -nautische  Instrumente. 

Astronomische  iDBtruineate  für  nautischen  Gebrauch  werden  später 
ausf&hrlicher  besprochen,  es  möge  hier  nur  der  Prismenkreise  gedacht 
werden.  Solche  Instrumente  wurden  von  Haecke,  Meissner  und  Wauschaff 
ausgestellt;  ihre  Konstructionen  stimmen  aämmtlich  im  Wesentlichen  mit  der 
Martina'scben  überein.  A.  Meissner  hat  indessen  bei  zwei  Ton  ihm  ausge- 
stellten Kreiseu  von  10  und  6"  Durchmesser  (Fig.  8),  wie  sie  fOr  die 
deutsche  Marine  von  ihm  geliefert  werden,  in  Bezug  auf  die  Prismen- 
faasung  eine  Aenderung  angebracht,  welche  den  vom  Staatsrath  Dollen,  in 
Pulkowa  gemachten  Erfahrungen  entspricht.     Sie  besteht  darin,    dass  die 


Fig.S  Ch  natacLOr.). 


Fig.  9  ( '/j  DdlDrl.  St.). 


Korrigirschrauben  vermieden  sind,  indem  die  seitlichen  Anlagepunkte  und 
ebenso  die  diesen  Punkten  gegenüber  liegende  Druckspitze  der  Befestigung- 
klammer nach  unten,  möglichst  nahe  zur  Basis  gelegt  sind,  wie  bub 
Fig.  9  zu  erkennen  ist,  welche  die  Prismenfassung  in  etwa  '/,  natürlicher 
Grösse  darstellt. 
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Die  y ortheile  dieser  AbänderuDg  sind  kaum  zu  verkennen.'  Es  mag 
wobl  für  den  Mechaniker  eine  schwierige  Aufgabe  sein  imd  eine  besondere 
Sorgfalt  erfordern,  die  Auf-  und  Anlagepunkte  der  Prismen  genau  zu  justiren, 
jedoch  wird,  wenn  einmal  die  Justirung  ausgeführt  ist,  unzweifelhaft  der 
Indexfehler  viel  weniger  Veränderungen  ausgesetzt  sein,  als  dies  b^i  den 
korrigirbaren  Prismenfassungen  der  Fall  ist. 

Hier  ist  auch  das  gleichfalls  von  Meissner  ausgestellte  Sextanten- 
stativ  zu  erwähnen. 

Als  Grundlage  für  die  bessere  Herstellung  der  Reflexionsinstrumente 
wurde  von  Prof.  Neumayer  auch  die  genauere  Prüfung  dieser  Instrumente 
auf  ihre  Fehler  ins  Auge  gefasst.  Die  bis  dahin  üblichen  Stative  für 
Sextanten  und  Oktanten  entsprachen  den  zu  stellenden  Anforderungen 
nicht.  Prof.  Neumajer  gab  deshalb  ein  neues  für  den  erwähnten  Zweck 
geeignetes  Stativ  an  und  beauftragte  die  Firma  Meissner  mit  der  Ausfüh- 
rung desselben. 

Das  erste  Exemplar  dieses  Stativs  diente  zur  Ausrüstung  des  hiesigen 
hydrographischen  Amtes,  wo  es  auf  einem  eigens  dafür  hergerichteten 
Steinpfeiler  des  Beobachtungsthurmes  aufgestellt  ist  und  zur  Prüfung 
der  Reflexionsinstrumente  der  Kaiserlichen  Marine  Verwendung  findet. 
Später  wurden  auch  sämmtliche  Kaiserliche  Werften,  Marineschulen  und 
endlich  einige  ausländische  Institute  mit  derartigen  Stativen  ausgerüstet. 

Die  Bestimmung  des  Instrumentes  ist,  die  Fehler  der  Eintheilungen 
und  der  reflektirenden  Theile  an  Reflexionsinstrumenten,  namentlich  auch 
die  stets  vorkommenden  Exzentrizitätsfehler  der  Eintheilung  an  Sextanten 
und  Oktanten  durch  Vergleiche  mit  bekannten  richtig  gemessenen  Winkeln 
festzustellen.  —  Die  für  diesen  Zweck  gebotenen  Haupteigenschaften  des 
Stativs  bestehen  in  Folgendem: 

Das  Instrument  ist  derartig  eingerichtet,  dass  jedes  beliebige  Reflexions- 
instrument, jeder  Sextant,  Oktant  und  Prismenkreis  bequem  darauf  befestigt 
und  zugleich  in  jeder  Lage  genau  balanzirt  werden  kann;  ausserdem  ist  beson- 
ders darauf  Bedacht  genommen,  dass  bei  der  Befestigung  der  Hauptspiegel 
des  Instrumentes  in  den  Mittelpunkt  des  Stativs  zu  legen  ist.  Jeder  be- 
liebige Winkel,  horizontal,  vertikal  und  schiefliegend,  ist  vermittels  Mikro- 
meterklemme fein  einstellbar  und  ist  man  daher  in  der  Lage,  genaue  Ver- 
gleiche mit  bekannten,  richtig  gemessenen  Winkeln  anzustellen.  Der  Bau 
des  Stativs  ist  ein  besonders  stabil*er  und  es  ist  jeder  Vibration  in  dem- 
selben vorgebeugt. 

Gewöhnlich  wird  das  Stativ  (Fig.  10)  auf  einem  Steinpfeiler  benutzt, 
indem  man  dasselbe  auf  den  starken  in  den  Steinpfeiler  eingegipsten  Ge- 
windepfeiler a  aufschraubt.  Es  kann  jedoch  auch  auf  einem  transportablen 
Stativ,  also  auf  einem  Dreifuss  mit  Stellschrauben  benutzt  werden. 

Das  Instrument  bewegt  sich  unten  um  die  senkrecht  stehende  Achse  a, 
(durch  die  Mikrometerklemme  a!  fest  imd  fein  einstellbar)  oben  in  den 
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AchscDlagcrn  des  Trägers^  bewegt  sich  die  horizoatale  Achse  b,  welche 
zugleich  die  Buchse  für  die  Achse  c  bildet;  die  Hücrometerklemme  b'  dient 
zum  Einstellen  der  Uorizontalachse  b,  die  Mikrometerklemtne  b",  welche 


Fig.  10  (Vi  nilQrl.  Qr.}. 

sich  um  die  Buchse  bewegt,  zum  Einstellen  der  Achse  c  mit  den  mit  der- 
selben oberhalb  verbundenen  Theilen  und  dem  darauf  befestigten  Sei- 
tanteu. 

Der  obere  Theil  der  Aohae  besteht  aug  den  zwei  Armen  <f,  c"  und 
dem  Kopf  c'";  letzterer  hat  einen  Einschnitt,  in  welchem  die  senkrechte 
Rippe  des  BaJkens  d  Platz  findet.  Das  Ende  des  Armes  &  liegt  zwischen 
der  Mikrometerklemme  b";  das  Ende  des  Armes  c"  dient  als  Halter  der 
Eorrigirscbraubc  e. 

Der  Balken  d  ist  mit  dem  Kopf  der  Achse  c  durch  einen  Bolzen  ver- 
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buuden  und  um  denselben  drehbar,  wodurch  es  möglich  wird,  die  obere 
Fläche  des  auf  dem  Balken  sitzenden  Instrumentes  (Sextant  oder  dergl.) 
mittels  der  Eorrigirschraube  e  parallel  zur  Horizontalachse  h  zu  stellen, 
wenn,  wie  dies  häufig  vorkommt,  die  untere  Fläche  des  Holzgriffes  nicht 
parallel  zur  oberen  Fläche  des  Instrumentes  ist. 

Die  Achse  c  hat  nach  unten  .eine  zylindrische  Verlängerung,  auf  wel- 
cher das  yerschiebbare  Gegengewicht  /  sitzt  und  welches  durch  die  Knebel- 
mutter f  in  beliebigen  Stellen  festgeklemmt  werden  kann.  Dies  Gewicht 
/  wirkt  dem  Gewicht  der  ^oberen  Theile  mit  dem  darauf  befestigten  Instru- 
ment entgegen. 

Auf  dem  Balken  d  sitzt  der  Schieber  ^,  welcher  je  nach  den 
Radien  der  Sextanten  verschiebbar  eingerichtet  ist  und  vermittels  zweier 
Klemmschrauben,  die  sich  in  Schlitz^  bewegen,  festgeklemmt  werden  kann, 
so  dass  die  Aphse  des  Instrumentes  mit  dem  darüber  liegenden  Haupt- 
spiegel sich  im  Zentrum  des  Stativs  befindet. 

Die  Holzgriffe  der  Sextanten  und  Oktanten  der  Kaiserlichen  Marina 
werden  sämmtlich  in  genau  eingehaltener  Entfernung  durchbohrt,  um  eine 
bequeme  Befestigung  der  Instrumente  auf  dem  Stativ  zu  ermöglichen.  An 
dem  Schieber  sind  dann  zwei  stählerne  Bolzen,  in  gleicher  Entfernung  wie 
die  Griff locher,  senkrecht  stehend  angebracht  und  das  Instrument  wird 
vermittels  zweier  Muttern  befestigt. 

Für  Instrumente  der  Handelsmarine,  überhaupt  für  solche,  die  keine 
Grifflocher  haben,  wird  durch  eine  beigegebene  Ueberlage  h  (besonders 
gezeichnet)  mit  seitlich  drehbaren  Bolzen,  welche  h  und  g  verbinden,  eine 
ebenso  bequeme  und  sichere  Befestigung  der  Instrumente  ermöglicht;  für 
diesen  Fall  befinden  sich  auf  der  Oberfläche  des  Schiebers  g  drei  feine 
Stahlspitzen,  welche  sich  in  den  Holzgriff  eindrücken  und  daher  eine  seit- 
liche Verschiebung  verhindern  (die  senkrechtstehenden  Bolzen  lassen  sich 
zu  diesem  Zweck  leicht  entfernen). 

Für  besonders  abweichende  Formen  der  Griffe  von  Reflexionsinstru- 
menten sind  ausserdem  zwei  Metallschraubzwingen  beigegeben,  welche  es  ge- 
statten den  Griff  direkt  auf  den  Balken  d  festzuspannen. 

Für  die  Befestigung  von  Prismenkreisen  im  Zentrum  des  Stativs  dient 
ein  Halter  l  mit  drehbarem  Gewindezapfen,  auf  welchen  die  Kreise  sich  auf- 
schrauben lassen;  dieser  Halter  ist  durch  seitlich  wirkende  Klemmschrauben 
in  der  Mitte  des  Balkens  leicht  zu  befestigen  und  ebenso  wieder  abzunehmen. 

Das  Gegengewicht  t  ist  verschiebbar  unterhalb  des  Balkens  d  und 
feststellbar  durch  zwei  in  Schlitzen  sich  bewegende  Klemmschrauben ;  das 
exzentrisch  wirkende  Gewicht  der  befestigten  Instrumente  wird  mit  diesem 
Grewicht  balanzirt.  Das  Gewicht  k  wird  bei  Sextanten  von  kleinen  Radien 
hinzugefügt,  bleibt  dagegen  bei  solchen  von  grosseren  Radien  oder  bei 
Oktanten  weg. 
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JD.  Astronomische  Hülfsapparate. 

'Win  erwähnen  zuerst  eine  von  Bamberg  ausgestellte  doppelt 
brechen^  Quarz  platte  mit  üniversalfassung  zum  Aufsetzen  auf  Mikro- 
meterokulare.  Bei  der  Untersuchung  der  periodischen  Ungleichheiten  von 
Mikrometerschratl^n  ist  es  nämlich  wünschenswerth,  innerhalb  des  Faden- 
netzes beliebige  Int«(vaUe  von  Fäden  herzustellen.  Dies  leistet  höchst 
elegant  und  bequem  ei^ie  von  Prof.  Winnecke  •  in  Strassbth-g  angegebene 
Einrichtung,  mit  welcher  nan  durch  Drehung  einer  Quarzplatte  beliebige 
Intervalle  zwischen  den  do|ttelten  Bildern  eines  und  desselben  Fadens 
hervorbringen  kann. 

Bamberg  hat  dieser  Einrichtti|^[  grosstmogliche  Bequemlichkeit  und 
Anwendbarkeit  auf  beliebige  Mikrometerokulare  durch  zweckmässige  Art 
der  Fassung  gegeben.  Eine  planparaUele  Platte  von  ungefähr  7  mm 
Durchmesser  und  3  mm  Dicke  ist  zusamyiengekittet  aus  2  Quarzkeilen, 
von  denen  der  eine  parallel ,  der  andere  rechtwinklig .  zur  Haupt- 
achse geschliffen  ist,  so  dass  die  Platte  dopp«ltbrechend  wirkt.  Dieselbe 
ist  in  eine  Glasplatte  gefas^t  und  kann  mittels  dreier  Stellschrauben,  welche 
auf  3  Federn  wirken,  auf  dem  Okular  eines  Schraubenmikrometers  befestigt 
werden.  Durch  Drehen  des  Okulars  oder  der  Priamenfassucfg  wird  man 
doppelte  Bilder  der  Fäden  erhalten,  deren  Abstände  durch  Drehen  so  re- 
gulirt  werden  können,  dass  sie  für  die  Boßtimmung  der  periodischen  Fehler 
der  Mikrometerschrauben  günstig  sind. 

Ein  .  Registrirmikrometer  (Deklinometer)  hatte  R.  Fuess 
ausgestellt.  Dieses  auf  Grund  einer  Idee  des  Prof.  Tietjen  und  eines 
Entwurfes  des  Dr.  V.  Knorre  von  Fuess  konstruirte  Mikrometer*  wurde 
zunächst  zum  Registriren  von  Deklinationsdifferenzen  für  das  Aequatorial 
der  Berliner  Sternwarte  angefertigt.  Es  lag  die  Idee  zu  Grunde,  einen 
Apparat  zu  konstruiren,  mit  welchem  unter  gleichzeitiger  Anwendung  eines 
Chronographen,  nach  beiden  Koordinaten  (Rektascension  und  Deklination), 
die  Oerter  zahlreicher  Sterne  gewisser  Himmelsflächen,  in  welchen  z.  B. 
ein  Planet  aufgesucht  werden  sollte,  wenn  auch  nicht  mit  äusserster  Schärfe, 
80  doch  mit  einer  für  viele  Zwecke  ausreichenden  Genauigkeit  und  jeden- 
falls mit  weniger  Aufwand  an  Mühe  und  Zeit,  als  nach  bisherigen  Me* 
thoden,  verzeichnet  werden  konnten. 

Dass  durch  das  obige  Mikrometer  dieser  Anforderung  im  hoheii  Grade 
Genüge  geschieht,  hat  der  IVs  jährige  Gebrauch  desselben  erwiesen.  Es 
hat  sich  sogar  gezeigt,  dass  die  Genauigkeit  der  Deklinationsmessungen, 
welche  der  Apparat  ermöglicht,  grosser  ist,  als  erwartet  werden  konnte, 
wenngleich  dieselbe  selbstverständlich  den  Leistungen  eines  gewohnlichen 
Fadenmikrometers  merklich  nachsteht.  Jedenfalls  ist  es  erreicht,  dass  eine 
einzelne  Deklinationsmessung  mit  dem  Registrirmikrometer  einer  einzelnen 
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mit  dem  Clironographen  auegefübiten  Messung  der  anderen  Koordinate 
(der  Rektasceneion)  an  Genauigkeit  sehr  nahe  gleich  kommt. 

Das  Mikrometer  ist  ein  PadeDinikrometer,  mit  dessen  beweglichem 
Faden  die  Deklinationen,  und  mit  dessen  festem,  zu  ^rsterem  rechtwinkligem 
Faden  die  Durchgangs zeiten  der  Sterne  beobachtet  werden.  Ein  zweiter' 
fester  Fades,  welcher  zu  dem  beweglichen  parallel  aufgespannt  ist,  hat  nur 
den  Zweck,  die  Grenzen,  innerhalb  welcher  man  die  Deklinationsmessungen 
ausführen  will,  bequemer  ersichtlich  zu  machen. 

Die  jedesmalige  Lage  ^es  zur  Deklination seinstellung  dienenden  be- 
weglichen Fadens  gegen  die  optische  Achse  des  Femrohrs  wird  nicht  mit 


Fig.ll  ('/■  DMürl.Gr.). 


einer  Mikrometerschraube  bestimmt,  sondern  dadurch  messbar ggemacht, 
dass  man  im  Augenblicke  der  Einstellung  der  Deklination  eines  Sternes 
einen  Papierstreifeu  a{Fig.  II),  dessen  Längen- und  Fortbewegungsrichtung 
rechtwinklig  eu  der  Richtung  der  Deklinationseinstellungen  ist,  gegen  die 
Stahlspitze  b,  welche,  wie  das  Okular,  auf  dem  Schlitten  des  beweglichen 
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Fadens  befestigt  ist  und  sonach  die  Bewegungen  des  letzteren  genau  mit- 
macht, durch  eine  Hebelvorrichtung  andruckt  und  dadurch  eine  deutliche 
punktartige  Marke  auf  dem  Streifen  macht.  Zugleich  mit  dem  Drucke 
gegen  diese  bewegliche  Spitze  wird  aber  durch  denselben  Handgriff  der 
'Papierstreifen  gegen  die  an  den  festen  Theilen  des  Okularstücks  ange- 
brachte Stahlspitze  b^^  deren  Verbindungslinie  mit  der  beweglichen  Spitze 
parallel  zu  der  Richtung  der  Deklinationsbewegung  des  Schlittens  ist,  an- 
gedrückt und  der  Abstand  zwischen  den  von  der  beweglichen  und  Yon 
der  festen  Spitze  gemachten  Marken  auf  dem  Streifen  stellt  die  Registrirung 
der  jedesmaligen  Deklinationseinstellung  dar. 

Die  Hebelvorrichtung  zum  Andrucken  des  Papiers  besteht  aus  dem 
Hebel  d,  über  dessen  zylinderförmig  gestaltetes  Ende  e,  welches  parallel 
den  Stahlspitzen  Terläufb  und  senkrecht  gegen  dieselben  bewegt  werden 
kann,  der  Papierstreifen  gefuhrt  wird.  Ein  an  diesem  Zylinder  befestigtes 
und  dicht  über  dem  Papier  liegendes  geschlitztes  Blech  bewirkt  das  Ab- 
streifen des  durchstochenen  Papiers,  wenn  nach  geschehener  Markirung  der 
Hebel  d  durch  eine  in  der  Zeichnung  nicht  sichtbare  Feder  in  seine  Ruhe- 
lage zurückgeführt  wird. 

Die  Schraube  ^,  mittels  welcher  der  den  beweglichen  Faden  und  die 
eine  Stahlspitze  b  tragende  Schlitten  h  bewegt  wird,  —  eine  Schraube  von 
sog.  vierfachem  Gewinde,  also  von  geeigneter  Steigung,  um  sehr  schneU 
von  einem  Stern  nach  dem  anderen  übergehen  zu  können  und  dennoch 
hinreichende  Feinheit  der  Einstellung  zu  gestatten  —  bewirkt  beim  Ueber- 
gange  von  einem  Stern  zum  anderen  zugleich,  dass  der  Papierstreifen  a, 
auf  welchem  man  die  Einstellung  mittels  der  beiden  Stahlspitzen  markirt, 
weiterrückt.  Es  bringen  aber  alle  Drehungen  dieser  Schraube  in  diesem 
oder  jenem  Sinne,  mit  Hülfe  einer  Kombination  von  Zahn-  und  Sperr- 
rädern  k,  welche  eine  auf  ihrer  gemeinschaftlichen  Achse  steckende  Walze 
/  zum  Aufrollen  des  Papiers  drehen,  nur  fortrückende  Bewegungen  des 
Streifens  in  einem  und  demselben  Sinne,  von  der  Papierrolle  i  gegen  die 
Achse  der  Walze,  hervor.  , 

Die  Befestigung  des  Streifens  geschieht  auf  folgende  Weise:  Die  Walze  l 
(Fig.  12)  ist  parallel  ihrer  Achse  bei  c  durchbohrt  und  in  diese  Bohrung 
mündet  ein  von  ihrer  Zylinderfläche  ausgehender  paralleler  Spalt  m.  In 
diesen  Spalt  wird  nun  das  etwas  abgestumpfte  Ende  des  Papierstreifens 
eingeführt  und  durch  einen  in  die  Bohrung  eingesteckten  Bolzen  n  darin 
befestigt.  Um  den  Streifen  leicht  abwickeln  zu  können,  lost  man  den 
Sperrhaken  o  aus  dem  Zahnkranz  der  Walze,  so  dass  diese  auf  ihrer  Achse 
frei  dre]))[)ar  wird. 

Die  Genauigkeit  im  Winkelwerth,  mit  welcher  durch  einen  solchen 
Apparat  die  Registrirung  von  Deklinationsdifferenaen  ausgeführt  werden 
kann,  hängt  natürlich,  ausser  von  der  guten  Einrichtimg  des  Apparats 
und  der  Stabilität  des  benutzten  Femrohrs,  wesentlich  von  der  Fokalweite 
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desselben  ab.  Die  lineare  Genauigkeit  der  Messung  wird  durch  die  Fein* 
beit  und  Sicherheit  der  Ausführung  der  Markirungen  auf  dem  Papierstreifen 
und  durch  die  Schärfe  bestimmt,  mit   welcher   der  Abstand    der  yon  der 
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festen  und  der  beweglichen  Stahlspitze  b  und  b^  auf  dem  Streifen  ge- 
machten Marken  abgelesen  werden  kann.  Nach  den  mit  einem  derartigen 
Mikrometer  auf  der  Berliner  Sternwarte  gemachten  Erfahrungen  wird  sich 
selbst  bei  einer  mit  unbewafihetem  Auge,  etwa  mit  Hülfe  einer  Glasskale, 
gemachten  Ablesung,  der  wahrscheinliche  Ablesungsfehler  jeder  Dekli- 
nationsregistrirung  auf  nicht  mehr  als  0,02  mm  belaufen.  Mit  Anwendung 
eines  Mikroskops  zum  Ablesen  dürfte  derselbe  noch  weiter,  bis  auf 
0,01  mm,  herabzubringen  sein.  Die  Grenze  für  die  Verschärfung  der 
Ablesung  wird  durch  die  Ungenauigkeit  der  Registrirung  selbst  ge- 
zogen, welche  letztere  jedenfalls  auf  starke  Bruchtheile  eines  Hunderttheils 
des  Millimeters  zu  schätzen  ist.  Nimmt  man  hieiiiach  an,  dass  ein  wahr- 
scheinlicher Fehler  von  0,01  mm  für  eine  einzelne  Registrirung  ein- 
zuhalten ist,  so  muss,  um  hiermit  in  der  Registrirung  der  Deklinatiops« 
einstellung  den  wahrscheinlichen  Fehler  auf  eine  Bogensekunde  einzu- 
schränken, die  Fokal  weite  des  Femrohrs  etwas  über  2  m  betragen.  B^i 
dem  Femrohr  der  Berliner  Sternwarte,  dessen  Brennweite  nahezu  4  m  be- 
trägt, wird  somit,  selbst  bei  Ablesung  des  Streifens  mit  unbewaffnetem 
Auge,  ein  wahrscheinlicher  Fehler  von  einer  Bogensekunde  nicht  merklich 
überschritten,  was  sich  auch  bei  Wiederholungen  der  Registrirungen 
nahezu  bestätigt  hat.  ^ 

Eine  solche  Genauigkeit  ist  bekanntlich  für  eine  grosse  Zahl  von  Orts- 
bestimmungen der  Sterne,  insbesondere  für  diejenigen  zahlreichen  Ortsbestim- 
mungen von  lichtschwachen  Sternen,  welche  beim  Aufsuchen  der  Planeten 
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erforderlich  sind,  mehr  als  ausreicheDd,  und  man  kann  dieselbe  mittels 
des  obigen  Mikrometers  mit  grosser  Bequemlichkeit  erlangen. 

Endlich  finden  sich  am  Apparat  noch  die  beiden  Klemmschrauben  p 
und  q  (Fig.  11);  sie  dienen  zur  Aufnahme  von  Leitungsdräthen,  mittels 
welcher  im  Moment  des  Andruckens  des  Streifens  a  ein  Stromschluss  bei  r 
bewirkt  werden  kann.  Mit  Hülfe  dieser  Einrichtung  kann  man  den 
Apparat  auch  dazu  ausnutzen,  dass  mit  jedem  Andrücken  des  Streifens 
gegen  die  Registrirstifte  zugleich  auf  einem  anderen  Registrirapparat  ein 
Zeitsignal  abgegeben  wird,  so  dass,  wenn  die  Sterne  in  grösseren  Inter- 
vallen auf  einander  folgen  und  somit  die  Deklinationseinstellung  Yor  dem 
Antritt  jedes  Sterns  an  den  festen  Stundenfaden  gehörig  vorbereitet  werden 
kann,  Rektascension  und  Deklination  gleichzeitig  mit  einem  Drucke  der 
Hand  auf  zwei  verschiedenen  Registrirstreifen  markirt  werden  können. 

Unter  derselben  Voraussetzung  genügender  Zeitintervalle  zwischen  den 
Beobachtungen  der  verschiedenen  Sterne  würde  man  es  auch  leicht  durch- 
führen können,  dass  auf  dem  Registrirstreifen,  welcher  die  Durchgangs- 
zeiten enthält,  sofort  mittels  verschiedener  Zahl  und  Gruppirung  von  Signal- 
punkten auch  die  Helligkeiten  der  beobachteten  Sterne  registrirt  würden.  . 

In  den  meisten  Fällen,  wenn  man  nicht  etwa  die  Stern zonen  sehr 
schmal  macht,  werden  diese  gleichzeitigen  Registrirungen  aller  drei  Be- 
stimmungsstücke der  Sterne  nicht  durchführbar  sein.  Man  wird  aber 
jedenfalls  an  dem  Okularstücke  den  Eontakt  zur  Registrirung  der 
Durchgangszeiten  so  anbringen  können,  dass  man  die  Registrirungen 
der  Deklinationen  und  Rektascensionen  bald  nach  einander,  aber  mit  der- 
selben Hand  aasführt  und  die  andere  Hand  alsdann  für  die  Registrirungen 
der  Helligkeitschätzungen  der  Sterne  auf' irgend  einem  sehr  leicht  herzu- 
stellenden Hüifsapparate  frei  hat,  wenn  man  nicht  vorzieht,  unter  obigen 
Voraussetzungen  die  Deklinations-  und  Rektascension sbestimmungen  geson- 
dert zu  machen,  aber  die  Helligkeiten  in  Form  von  systematisch  gruppirten 
Signalpunkten,  welche  man  sehr  gut  auf  den  Zeitraum  von  einer  Sekunde 
zusammendrängen  kann  und  deren  erster  immer  die  Durchgangszeit  an- 
giebt,  sogleich  auf  denjenigen  Streifen  zu  bringen,  auf  welchem  die  Durch- 
gangszeiten der  Sterne  verzeichnet  werden. 

Es  bleibt  noch  zu  erwähnen,  dass  das  Andrücken  des  Streifens  gegen 
die  Stahlspitzen  b  und  b^  im  Sinne  der  Achse  des  Femrohrs  geschieht,  um 
die  Genauigkeit  der  Messungen  nicht  durch  Bewegungen  des  Fernrohrs, 
welche  dieser  Druck  verursachen  könnte,  zu  beeinträchtigen.  Da  es  trotz- 
dem denkbar  ist,  dass  der  Beobachter  unbewusst  einen  geringen  Druck 
auch  senkrecht  auf  die  Achse  des  Rohrs  ausübt,  so  wird  es  sich  em- 
pfehlen, wenn  man  den  grössten  Genauigkeitsgrad  erreichen  will,  die 
dem  Mikrometer  beigegebene  pneumatische  Vorrichtung  anzuwenden.  Die- 
selbe besteht  aus  dem  Zylinder  «,  in  welchem  sich  durch  das  Andrücken 
und  Loslassen  des  Gummiballes  t  ein  Kolben  u  hin-  und   herbewegt   und 
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das  Andraeken  des  Papierstreifens  bewirkt.  Diese  Yorrichtung  lässt  sich 
oline  Mühe  entfernen,  wenn  man  es  vorziehen  sollte,  das  Andrücken  des 
Streifens  mit  der  Hand  auszuführen. 

Als  ein  anderer  von  Fuess  ausgestellter  astronomischer  Hülfsappai-at 
ist  der  Chronograph  zu  nennen,  der  sich  durch  seine  Preiswürdig- 
keit und  Zweckmässigkeit  unter  den  Astronomen  und  Geodäten  als  ein 
treffliches  Hülfsmittel  bei  der  Aufzeichnung  von  Zeitbeobachtungen,  insbe- 
sondere von  Beobachtungen  der  Durchgangszeiten  von  Sternen  durch  das 
Fadennetz  des  Fernrohrs,  grossen  Anklang  erworben  hat. 

Der  Apparat  soll  im  Grq^de  nichts  Anderes  sein,  als  ein  verfeinerter 
oder  Normal-Schreibapparat  Morse^schen  Systems. 

Die  Vorzüge  der  Fuess^schen  Konstruktion  dieses  Apparates  sind  in 
der  räumlichen  Anordnung  und  Detailausführung  aller  wesentlichen  Theile 
zu  suchen.  In  dieser  Beziehung  leistet  der  Apparat  an  Uebersichtlichkeit 
und  Zugänglichkeit  aller  Verbindungen  und  Korrekturen  und  danach  an 
Sicherheit  und  Bequemlichkeit  der  Handhabung  alles  Wünschenswerthe. 

Unter  günstigen  Verhältnissen,  d.  h.  wenn  der  Apparat  nicht  Tempe- 
raturen unter  0  ^  anhaltend  ausgesetzt  ist,  ist  auch  die  Güte  der  Regulirung, 
d.  h.  die  Kleinheit  des  Verhältnisses  von  Geschwindigkeitsänderungen  zu 
Krafb-  oder  Widerstandsänderungen  eine  ganz  befriedigende. 

Durch  zahlreiche  Beobachtungen  auf  der  Berliner  Sternwarte,  auf 
welcher  diese  Apparate  auch  zu  automatischen  und  anderen  Vergleichungen 
von  Uhren  seit  Jahren  regelmässig  benutzt  worden  sind,  ist  erwiesen,  dass 
die  Apparate  Zeitregistrirungen  bis  zur  Genauigkeit  von  einigen  Tausend- 
theilen  der  Sekunde,  was  bekanntlich  für  alle  astronomischen  Zwecke  hin- 
reicht, zu  liefern  vermögen. 

Einer  der  wesentlichen  Vorzüge  dieser  Chronographen  im  praktischen 
Dienst  besteht  darin,  dass  die  Registrirung  nicht  mit  irgend  einer  geerb- 
ten Flüssigkeit,  sondern  lediglich  durch  das  Einschlagen  kleiner  Locher  in 
einen  Papierstreifen  geschieht,  ohne  dass,  wie  die  Spezialbeschreibung 
der  betreffenden,  zuerst  an  den  Chronographen  von  Ausfeld  in  Gotha  ein- 
geführten Eiarichtungen  es  erklärlich  machen  wird,  dadurch  irgend  welche 
Hemmung  der  Bewegung  des  Papierstreifens,  auf  welchem  registrirt 
wird,  entsteht.  Bei  geeigneter  Justirung  der  betreffenden  Einrichtungen 
und  geeigneter  Wahl  des  Papiers  sind  diese  Signale  von  einer  durchaus 
genügenden  Beständigkeit  und  bequemen  Ablesbarkeit.  Ein  anderer 
Vorzug  besteht  darin,  dass  die  Chronographen  nach  dem  Streifensystem 
und  nicht  nach  dem  Zylindersystem  gearbeitet  sind,  so  dass  die  Re- 
gistrirungen  innerhalb  jedes  noch  so  kleinen  Zeitraumes  getrennt  für  sich 
abgelesen  und  aufbewahrt  werden  können. 

Scheinbar  leidet  hierbei  die  Uebersichtlichkeit  der  Ablesung  dieser 
Registrirungen ,  welche  bei  einem  sehr  genau  und  gleichförmig  bewegten 
Registrirzylinder  unter  Umständen  in    besonderem    Maasse  erreichbar   zu 
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sein  scheint;  da  jedoch  bei  den  Fueas'schen  CtironogTEiphen,  wenn  sie  in 
ordnungsmässigem  Zustande  sind,  däe  Minutealängen  auf  dem  Papierstreif eo, 
welche  im  Allgemeineo  etwa  60  cm  betragen,  nur  um  wenige  Milh'meter 
veränderlich  sind,  kann  man  durch  geeignete  Kinrichtiuigen ,  indem  man 
nämlich  die  Streifen  auf  kleinen  eingetheilten  Tischplatten  abrollt,  die 
Ueb ersichtlichkeit  der  Minuten-  nnd  Sekundenzählung  mindestens  ebenso 
bequem,  wie  bei  den  Zylindern  und  ohne  die  Schwerfälligkeit  der  letz- 
teräi  erreichen. 

In  Folgendem  ist  eine  nähere  Beschreibung   der  einzelnen  Theile  der 
Apparate  gegeben:  ^ 


Fig.  18  (V<  natürL  Gr.). 

Das  Laufwerk  des  Chronographen  ist  von  gleicher  Konstruktion  wie 
das  der  Siemens'schea  Normalschreiber,  welche  im  tclegraphischen  Dienst 
allgemein  gebräuchlich  sind.  £s  wird  durch  ein  an  stählerner  Gelenkkette 
wirketidcs  Gewicht  von  14  kg  Schwere  getrieben  und  durch  einen  Wind- 
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flügelregulator  in  gleichmässiger  Geschwindigkeit  erhalten.  Eine  ausserhalb 
des  Laufwerks  befindliche  Walze  t  (Fig.  13)  zieht  den  Papierstreifen  mit 
ungefähr  60  cm  Geschwindigkeit  pro  Minute,  so  dass  die  Sekunden  in  ter- 
yalle  etwa  1  cm  lang  werden.  Auf  der  Grundplatte  des  Apparats  stehen 
zwei  Hufeisenelektromagnete  a  und  a}^  von  denen  der  eine  mit  der 
Kontaktvorrichtung  des  Sekundenpendels,  der  andere  mit  dem  Signal- 
schlüssel des  Beobachters  leitend  verbunden  ist.  Die  Markirung  der  Signale 
geschieht  durch  nadelformig  zugespitzte  Schrauben  e,  die,  durch  Anziehen 
der  Anker  an  den  Signalhebeln  h  und  6^,  in  den  fortlaufenden  Papier- 
streifen  Punkte  einstechen.  In  den  an  den  Signalhebeln  um  die  Schrauben  c 
(Fig.  14)  leicht  beweglichen  Endstücken  d  haben  die  Markirschrauben  e 
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ihr  Muttergewinde.  Nach  geschehenem  Einstich  in  das  Papier  bewirkt  der 
fortlaufende  Streifen  ein  Neigen  des  Endstücks  d  im  Sinne  des  Papier- 
Jaufes  und  damit  das  Heraustreten^  der  Schraubenspitze  aus  dem  Papier. 
Da  68  darauf  ankommt,  dass  die  die  Schraubenspitzen  verbindende  Linie 
senkrecht  gegen  die  Längsrichtung  des  Streifens,  oder  vielmehr  gegen 
die  Bewegungsrichtung  desselben  ist,  sind  die  beweglichen  End- 
stücke d  durch  die  Schrauben  /  justirbar.  Mit  Hülfe  der  mit  Reibung 
in  den  Signälhebeln  steckenden  Stöpsel  g^  deren  exzentrische  Enden  in  die 
einen  Fortsatz  der  Signalhebel  bildenden  und  um  die  Schrauben  h  dreh- 
.  baren  Theile  eingreifen,  kann  man  die  Markirspitzen  einander  nähern 
und  auch  in  ihre  richtige  Stellung  zu  der  mit  zwei  nahe  an  einander 
liegenden  RoUen  versehenen  Pa{)ierführungs walze  i  dirigiren,  in  welche  jene 
Spitzen  beim  Durchstechen  des  J'apiers  eintreten. 

Zur  bequemen'  Arretirung  des  Laufwerkes  vom  Standorte  des  Beob- 
achters aus  ist  dem  Apparat  noch  ein  dritter  Elektromagnet  k  (Fig.  13 
und  15)  angefugt,  welcher .  diese  Funktion  durch  Schluss  eines  Stromkreises 
verrichtet,  wobei  gleichzeitig  die' Uhr  ausgeschaltet  wird.  Durch  gewisse, 
bald  zu  bescjireibende  Verstellungen  dinigei^  Anschlag-  und  Eontakt- 
schranben  lässt  sich  auch  die  umgekehrte  Wirkung  erzielen,  so  dass  also  dann 
der  Stromschluss  des  Kreises,  in  den  der  Arretirungsmagnet  eingeschaltet 
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ist,  den  Chronographeo  in  Thätigkeit  setzt.  Je  nach  der  Natur  der  ße- 
gistrirungea  wird  die  eine  oder  die  andere  Art  der  Acretirung  ihre  Vorzug« 
haben.     Die  Darstellung  in  Fig.  15  A  zeigt  den  Apparat  im  arredrten  Zu- 


stande. Der  Magnet  k  hat  seinen  Anker  angezogen,  der  um  l  drehbare 
Arretlrungxhebel  I'  liegt  im  Anschlag  gegen  den  Kopf  der  Schraube  m, 
welche  in  diesem  Falle  soweit  aus  der  Plattine  des  Laufwerks  heraus-. 
geschraubt  werden  muss ,  wie  die  beiden  Gegenmuttern  n  dies  zulassen. 
Die  am  Ende  des  Arretiruagehebels  befindliche  und  die  Bremsscheibe  o  der 
Windflü  gelach  BB  halbkreisförmig  umsch  lies  sende  Feder  p  bewirkt  durch  ihre 
Reibung  an  o  den  Stillstand  des  Laufwerks.  Die  Kontaktschraube  q  steht 
ausser  Berührung  mit  den  Federn  r,  welche  im  Stromkreise  der  Uhr 
liegen.  Ist  dagegen  der  Strom  im  Arretinmgsmagneten  k  unterbrochen, 
so  wird  durch  die  Feder  g  das  Zurückfallen  des  Hebels  P  bewirkt,  der  ■ 
Kontakt  der  Schraube  q  mit  den  Federn  r  hergestellt  und  gleichzeitig  ein 
Zurückziehen  der  Bremsfeder  p  in  dem  Sinne  stattfinden,  dass  die  Wind- 
flügelachse frei  wird.  Die  Schraube  t  findet  einen  Anschlag  an  der  Plgttine 
des  Laufwerks  und  verhindert  das  weitere  Zurückgelfcn  des  Arretirunga- 
hebels,  dessen  Spielraum  durch  t  und  m  begrenzt  ist. 

Fig.  15  fi  zeigt  die  umgekehrte  Wirksamkeit  des  Magneten,  bei  welcher 
durch  den  Stromachluss  das  vorher  arr'etirte  Laufwerk  ausgelöst  wird. 
Auch  hier  liegt  wieder  d^  Arretirungshebel  P  an  der  Schraube  m  an, 
welche  aber  bis  zu  ihrem  Ansatz  ia  die  Plattine  eingeschraubt,  wähiend^t 
etwas  zurückgeschraubt  ist. 
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Es  ist  aus  der  Figur  zu  ersebea,  dass  hier  die  Arretirung  eintreten 
muBS,  sobald  der  Magnet  k  seinen  Anker  loslässt  und  dass  gleichzeitig  die 
Kontaktschraube  9',  welche  bei  dieser  Anwendung  des  Chronographen 
wirksam  ist,  ausser  Terbindung  mit  den  Federn  r  tritt,  also  die  Dhr 
auslöst. 

Gleich&dU  von  Fuess  war  ein  Apparat  zur  Aufnahme  photo- 
graphischer Bilder  der  Sonne  im  Brennpunkte  des  Objektivs  eines 
Refraktors  ausgestellt,  def  auf  Veranlassung  des  Dr.  Lohse  fSr  das  Astro- 
physik ali  sehe  ObserTatorium  in  Potsdam  angefertigt  worden  ist.  Der 
Apparat  wird  an  das  Okularstück  des  Refraktors  angeschraubt,  so  dass 
der  Brennpunkt  des   Objektivs   in   die    Ebene  der  Glasfläche  a  (Fig.  16) 
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fällt,  auf  welche  ein  Netz  feiner,  sich  senkrecht  durchkreuzender  Linien 
Ton  je  1  mm  Abstand  eingeritzt  ist.  Die  Glasscheibe  a  ist  auf  der  im 
Sinne  der  Femrohrachse  drehbaren  Platte  b  befestigt,  welche  gestattet,  dos 
£trichnetz  koinzidirend  mit  der  Rotationsachse,  bezw.  dem  Äequator  der 
Sonne  einstellen  zu  können.  Die  Mikrometerschiaube  c  bewirkt  die  feinere 
Orientirung  dieser  Lage.  <j  ist  ein  an  den  Armen  e  und  /  in  zwei  auf 
eiu^ider  senkrechten  Richtungen  verschiebbares  Okular,  welches  vermittels 
des  um  g  drehbaren  Armes  /  auf  das  Strichnetz  gerichtet  und  zur  scharfen 
EinBt«lIung  des  Sonnenbildes  gebraucht  werden  kann,  nachdem  der  Arm/ 
an  der  kleinen  Säule  h  befestigt  worden.  Fig.  16  zeigt  den  Apparat  in 
der  Stellung,  in  welcher  er  zur  Aufnahme  des  photögraphischen  Papieres 
vorbereitet  ist,  nachdem  also  die  Einstellung  mit  dem  Okular  beendet  und 
leMeres  in  eine  die  weiteren  Operationen  nicht  hindernde  Stellung  ge- 
bracht wurde.    Das  lichtempfindliche  Papier  wird  auf  die  Glasplatte  gelegt 
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und  durch  Aufspiessea  auf  zwei  Stahlspitzen,  von  denen  in  der  Figur  nur 
die  eine  sichtbar  ist,  befestigt.  Hierauf  kann  der  Deckel  i  auf  die  Platte 
niedergeklappt  und  mit  einer  Schraubenklammer  k  festgeschraubt  wefden, 
damit  das  eingelegte  Papier  die  erstere  dicht  berühre. 

Das  mit  dem  Sonnenbild  zugleich  photographirte  GJasnetz  giebt  die 
Koordinaten  der  einzelnen  Stellen  des  ersteren. 


•  '  E.  Einrichtungen  für  Zeitsignale. 

Schliesslich  müssen  unter  den  Instrumenten  dieser  Gruppe  die  Ton 
Bamberg  hergestellten  Zeitbälle  erwähnt  werden,  welche  ihrer  Natur  nach 
nicht  originaliter  ausgestellt  sein  konnten,  von  denen  aber  mehrere  aus- 
gestellte Photographien  ein  anschauliches  Bild  gewährten. 

Nachdem  seit  etwa  30  Jahren  zuerst  an  den  Küsten  Englands  und 
seiner  Kolonien,  sodann  seit  etwa  10  Jahren  an  den  Küsten  Nord- Amerikas, 
Frankreichs  und  anderer  europäischer  Staaten  Einrichtungen  geschaffen 
worden  waren,  mittels  welcher  für  die  Chronometer  sowohl  der  vor  Anker 
liegenden,  als  der  die  betreffenden  Küstenpunkte  passirenden  Schiffe  eine 
Kontrole  durch  geeignete  Zeitsignale  ermöglicht  wurde,  war  man  auch  in 
Deutschland  vor  etwa  6  Jahren  von  Seiten  der  Reich sbehorden  mit  der 
Herstellung  ähnlicher  Einrichtungen  vorgegangen. 

Aus  einem  Studium  der  bezüglichen  in  anderen' Ländern  getroffenen 
Einrichtungen  und  der  von  den  letzteren  dargebotenen  Leistungen  hatte 
es  sich  den  in  Deutschland  mit  der  Aufgabe  betrauten  Männern  der 
Wissenschaft  und  Technik  als  das  Zweckmässigetc  ergeben,  zunächst  der 
Gleichförmigkeit  halber  an  derjenigen  Form  dieser  Signaliäirungen  fest  zu 
halten,  welche  mit  dem  Namen  „Zeitbai l^  bezeichnet  wird. 

Die  Art  der  Zeitsignalisirung  durch  sogenannte  Zeitbälle  besteht  be- 
kanntlich darin,  dass  ein  kugelförmiger  Körper  (Ball)  von  gehörigen  Di- 
mensionen (meistens  über  1  m  Durchmesser)  und  dunkler  Farbe  auf  «inem* 
passenden  Gerüst  an  gut  sichtbarer  Stelle  in  die  Höhe  gezogen,  und  dass 
alsdann  in  einem  bestimmten,  öffentlich  bekannt  zu  machenden  Zeitpunkte, 
z.  B.  genau  im  mittleren  Mittag  des  betreffenden  Ortes,  dieser  Ball  durch 
eine  Auslösung  (meistens  elektrischen  Charakters)  plötzlich  fallen  gelassen 
wird.  Der  Beginn  dieses  Falles  markirt  dann  den  auf  den  Schiffen^  mit 
ihren  Chronometern  aufmerkenden  Seeleuten  einen  genauen  Zeitpunkt,  in 
welchen  ihre  Chronometer  bis  auf  die  Sekunde  oder  Bruchtheile  derselben 
eine  bestimmte  Angabe  liefern  sollten.  Die  beobachteten  Abweichungen 
von  dieser  Angabe  im  Augenblicke  des  Falles  ergeben  die  Fehler  der 
Chronometer,  über  welche  ein  geordnetes  Register  zu  führen  ist,  vermittele 
dessen  man  Anhaltspunkte  für  die  Korrektur  der  Angaben  des  Chronor 
meters  auf  der  Seereise  selbst  gewinnt. 
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Auf  GruQd  der  mit  grosser  Liberalität  zur  Verfügung  gestelltem  Ber 
Schreibungen  und  Betaildarstellungen  der  bisherigen  vollkommensten  Ein- 
richtung dieser  Art,  wie  sie  auf  der  Sternwarte  zu  Green  wich  errichtet 
ist,  und  unter  Benützung  der  Regelmässigen  statistischen  Mittheilungen, 
welche  diese  Sternwarte  bezüglich  der  Leistungen  der  von  ihr  tegulirten 
Zeitbälle  .  veröffentlicht,  wurde  dann  der  Plan  für  die  Einrichtung  der 
deutschen  Zeitballstationen  entworfen,  als  welche  zunächst  Bremerhaven, 
Cuxhaven,  Swinemünde  und  Neufahrwasser  gewählt  wurden,  zu  denen  später 
zwei'  von  der  Kaiserlichen  Marine:  hergestellte  Zeitballstationen,  zu  Kiel  und 
zu  Wilhelmshaven,  und  ein  von  der  Stadt  Hamburg  hergestellter  Zeitball  am 
Hamburger  Hafen  hinzutraten.  Als  Prinzip  wurde  dabei  abweichend  von 
den  -englischen  Einrichtungen  festgesetzt,  dass  überall  die  auf  elektrischem 
Wege  erfolgende  Auslosung  der  Zeitbälle  mit  möglichst  kurzen  telegraphi- 
schen Leitungen  von  einem  iä  der  Nähe  etablirten  und  mit  einer  guten 
astronomischen  Pendeluhr  ausgerüsteten  Telegraphenamte  aus  erfolgen  solle. 
Für  die  Fälle,  in  denen  sich  kerne  Sternwarte  in  genügender . Nähe  zu 
einer  Zeitballstation  befand,  wurden  telegraphische  Kontrolen  der  Pendel-? 
uhren  der  den  Zeitbällen  benachbarten  Zeitstationen  durch  eine  der  nächst-* 
gelegenen  deutschen  Sternwarten  organisirt.  Hierbei  wurden  vollständiger^ 
als  es  bisher  bei  den  Einrichtungen  in  anderen  Ländern  geschehen  wat, 
die  Bedingungen  ins  Auge  gefasst,  unter  welchen  die  2^itbälle  zu  arbeiten 
haben,  und  die  Zwecke,  zu  denen  sie  dienen  sollen,  während,  wie  es  in 
den  ersten  Stadien  s6l($her  Entwickelungen  in  der  Regel  der  Fall  ist,  bis 
dahin  die  sogenannte  äusserste  Genauigkeit  bei  diesen  Einrichtungen  er- 
strebt worden  war. 

Letzteres  Streben  hatte  unter  Anderem  dahin  gefuhrt,  die  elektrische 
Auslösung  der  Bälle  durch  eine  mit  grösster  Schärfe  jedesmal  richtig  ge- 
steUte  astronomische  Pendeluhr  automatisch  ausführen  zu  lasseh,  um  die 
sogenannten  persönlichen  Fehler  signalgebender  Beamten  udd  andere 
Fehlereinflüsse  zu  vermeiden.  Man  hoffte  hierdurch,  das  Zehntel  der  Zeitn 
Sekunde  richtig  signalisiren  zu  können.  Dabei  hatte  man  aber  nicht  ge4 
nügend  bedacht^  dass  ein  täglich  abzugebendes  Signal  dieser  Art  in  Folge 
der  gegenwärtig  und  vielleicht  noch  für  lange  Zeit  unvermeidlichen  [((ängel 
der  besten  Uhren  und  in  Folge  der  Wetterverhältnisöe,  welche  nicht  ai) 
jedem  Tage  eine  Kontrole  der-  Uhren  durch  astronomische  Beobachtung 
ermöglichen,  keineswegs  mit  einer  das  Zehntel  der  Sekunde  einhaltenden 
Genauigkeit  verbürgt  werden  kann. 

I)ie  von  einer  Normaluhr  direkt  ausgeführte  automatische  Auslösung 
der  Zeitballfiignale,  welche  also  eine  an  sich  nicht  erreichbare  Genauigkeit 
erstrebte,  bedingte,  aber  leider,  dass  in  Folge  der  komplizirteren  Einrich- 
tungen, besonders:  in  Folge  d&t  auf  den  langen  Leitungen  von  der.  Stern? 
Wartenuhr  bis  zum  Zeitball  entstehenden  Störungen,  ein  sehr  grosser  Pro- 
zentsatz der  abgegebenen  Signale  viel  stärker  fehlerhaft  wurde, ^s  die? 
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selben  durch  geeignete  Handhabung  seitens  zuverlässiger  Personen  nach 
gut  kontrolirten  Uhren  und  mit  ganz  kurzen  Leitungen  jemals  werden  konnten. 

Hierzu  kommt,  dass  die  Zwecke,  denen  die  Zeitballe  dienen,  eine 
tSenauigkeit  von  einem  Zehntel  der  Sekunde  in  keiner  Weise  erfordern. 
Selbst  abgesehen  von  den  unvermeidlichen  Beobachtungsfshlem ,  mit 
denen  der  Seemann  an  dem  Chronometer  das  Zeitballsignal  au&inmit, 
hätte  es  bei  den  notorischen  Grenzen  der  Leistungsfähigkeit  der  besten 
Chronometer  auf  See  keinen  Sinn,  den  einzelnen  taglichen  Gang  eines 
Chronometers  innerhalb  der  Praxis  mit  der  Genauigkeit  von  einem 
Zehntel  der  Sekunde  feststellen  zu  lassen,  da  sogar  die  bestbeobachteten 
Gänge  sehr  guter  Ohronometer  von  Tag  zu  Tag  um  namhaft  stärkere  Be- 
träge schwanken.  Der  Seemann,  welcher  im  Hafen  seinen  Chronometer 
nach  dem  Zeitsignal  kontrolirt,  wird  einestheils  einen  für  längere  Zeit  an- 
zunehmenden Gang  desselben  niemals  aus  den  blossen  Signalbeobachtungen 
zweier  auf  einander  folgenden  Tage  ableiten,  anderntheils  sich  auch  bewusst 
sein,  dass  der  im  Hafen  beobachtete  Gang  niemals  voUkommen  genau  mit 
dem  auf  der  See  durchschnittlich  stattfindenden  übereinstimmt,  und  der 
Seemann ,  welchem  es  auf  der  Reise ,  z.  B.  beim  Passiren  der  äussersten 
westlichsten  Landspitze  Englands,  noch  gelingt,  den  dort  zu  bestimmten 
Stunden  stattfindenden  Zeitballfall  zu  beobcushten,  wird  dabei  auch  mit  der 
durchschnittlichen  Genauigkeit  von  einer  halben  Sekunde  vollkommen  zu- 
frieden sein. 

Es  «ist  in  Betracht  aller  obigen  Verhältnisse  bei  den  Zeitsignalen  an 
den  deutschen  Küsten  die  Absicht  nur  darauf  gerichtet  worden,  durch  die 
Gesammtheit  der  bezüglichen  Einrichtungen  dafür  zu  sorgen,  dass  mit  Hülfe 
derselben  nothigenfalls  der  tägliche  Gang  der  Schiffschronometer  aus 
den  an  zwei  aufeinander  folgenden  Tagen  beobachteten  Signalen  mit  einer 
Genauigkeit  abgeleitet  werden  konnte,  welche  durchschnittlich  eine  Viertel- 
Sekunde  beträgt.  Eine  Prätendirung  grösserer  Genauigkeit  konnte  auch 
die  schädliche  Folge  haben,  ein  ungerechtfertigtes  Vertrauen  auf  eine  zu 
lange  Giltigkeit  der  Vorausberechnungen  von  Chronometergängen  auf  See- 
reisen überhaupt  zu  begünstigen. 

Mit  der  Konstruktion  der  Zeitbälle  und  der  Einrichtungen,  welche  zu 
ihrem  Aufzuge  und  zu  ihrer  elektrischen  Auslosung  dienen,  wurde  von 
den  Reichsbehorden  der  hiesige  Mechaniker  Bamberg  betraut.  Derselbe 
hat  diesem  Auftrage  in  durchaus  selbstständiger  und  sinnreicher  Weise  ent- 
sprochen, und  die  Leistungen  der  von  ihm  aufgestellten  2eitbälle  haben 
sich  dementsprechend  als  so  zuverlässig  erwiesen,  dass  schon  in  den  ersten 
Jahren  die  statistischen  Ergebnisse  der  deutschen  Einrichtungen  einen 
hervorragenden  Platz  unter  den  ähnlichen  Ergebnissen  der  Zeitsignalein- 
richtungen anderer  Länder  beanspruchen  konnten.  In  Folgendem  sind  die 
Details  dieser  Einrichtungen  in  den  beiden  Hauptformen,  in  welchen  die- 
selben bisher  in  Deutschland  zur  Ausführung  gelangt  sind,  dargestellt. 
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Zeitballeinriclitungen  erster  Konstruktion  sind  in  NeufabrwaBser, 
Hamburg,  Cuxbaven^  Bremerhaven  und  Wilhelmsbayen  ausgeführt  worden. 
Diese  in  Fig.  17  und  18  dargestellte  Einrichtung  besteht  aus  dem  über 
der  Plattform  des  Zeitballthurmes  befindlichen  Fallgerüst  mit  Fall-  und 
Aufzugsmechanismen  und  aus  der  im  Zeitballthurm  aufgestellten  Aufwinde- 
und  Auslosevorrichtung. 

Das  FaU-  und  Aufzugsgerüst  (Fig.  17A)  wird  gebildet  aus  drei 
schmiedeisemen  gezogenen  Führungsrohren  a,  die  durch  ein  FussgesteU  b 
unten  und  durch  eine  Scheibe  c  oben  unter,  einander  verbunden  sind. 
Diese  Rohre  a  dienen  zur  Führung  -des  aus  flachen  Stahlschienen  und 
Stahldrath  konstruirten  und  mit  Segeltuch  überzogenen  Zeitballes  D  von 
etwa  1,5  m  Durchmesser. 

An  die  Scheibe  c  ist  ein  mit  der  Plattform  des  Thurmes  durch 
Spannstangen  verbundenes  Windkreuz  befestigt,  dessen  einzelne  Arme  unter 
sich  durch  horizontale  Strebeschienen  und  mit  dem  Rohre  i  durch  schräge 
Zugstangen  fest  verbunden  sind.  Die  horizontalen  vier  Windkreuzarme 
tragen  die  Buchstaben  N  S  W  0  und  sind  nach  der  betreffenden 
Ortsrichtung  eingesteUt.  Auf  das  Rohr  i  ist  eine  empfindliche  Wind- 
fahne aufgesteckt.  Zum  Auslösen  und  Aufwinden  des  Zeitballes  wird  zu- 
nächst an  den  oberen  Theil  des  Fallgerüstes,  direkt  unter  das  Windkreuz,  ein 
Fallklotz  F  gefuhrt,  welcher  durch  ein  über  Rollen  if  und  iP  (Fig.  17B)  ge- 
führtes Zugseil  8  mit  dem  Auslosemechanismüs  im  Thurm  in  Verbindung  steht. 
Die  Bewegung  dieses  Fallklotzes  ist  begrenzt  durch  die  aufgesteckten  Rohr- 
stücke k  und  k^.  Unter  diesen  Rohrstücken  bewegt  sich  durch  den  ganzen 
Fallraum  des  Balles  der  Scheerenklotz  5,  welcher  die   Scheerentheile  t  und 
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t^  trägt  und  ebenfalls  mittels  eines  Zugseiles  s^,  welches  über  die  Rollen  N 
und  N^  geführt  ist,  mit  der  Aufwinde-  und  Auslösevorrichtung  im  Thurm 
in  Verbindung  steht.   . 

Die  am  Scheerenklotz  S  angebrachten  Scheerentheile  t  und  f^'(Fig.  17A) 
die  den  Zweck  haben,  den  Ball  in  einer  Oese  zu  fassen  und  bis  zum 
Niederfallen  zu  halten,  werden  durch  Federn  stets  zusammengezogen. 
Seitwärts  an  den  Rohrstücken  k  und  k}  sind  zwei  mit  Gegengewichten  ver- 
sehene Winkelhaken  k  und  h}  angeordnet,  die  durch  Hülfe  dar  Zugschnur  8^ 
mittels  des  Handgriffs  g  (Fig.  18  S.  45)  nach  aussen  bewegt  werden  können. 
Diese  Winkelhaken  haben  den  Zweck,  den  Scheerenklotz  Sy  nachdem  der- 
selbe aufgezogen  ist,  zu  halten,  damit  das  Zugseil  8^  des  Scheerenklotzes 
beim  Aufschlagen  des  Fallklotzes  nicht  beansprucht  wird. 

Die  im  Thurm  befindliche  Auslöse-  und  Aufwindevorrichtimg  (Fig.  18) 
besteht  zunächst  aus  den  beiden  Seiltrommeln  G  und  (r*,  auf  derell  erste 
sich  das  Zugseil  8  des  Fallklotzes  und  auf  deren  zweite  sich  das  Zugseil  8^ 
des  Scheerenklotzes  auf-  bez.  abwickelt.  An  der  Seiltrommel  G  befindet 
sich  ein  Sperrrad  r,  in  welches  die  Sperrklinke  x  und  der  Sperrhaken  x^ 
eingestellt   werden   können.      Sperrhaken  x^   sitzt   an   einem   einarmigen 
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Hebel  V,  mittete  desien  die  Trominel  0  bevegt  und  somit  das  Seil  g  auf 
diese  Trommel  aufgewickelt  wird.  Die  Sperrklinke  jr  wird  durch  eine 
untergelegte    Dmckfeder    stets    an    das    Spermtd  r   EugedrQckt ,    so    dass 
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die  Trommel  G  in  jeder  Stellung  beim  Aufzieheo  des  Fallkloizes  arretirt  ist. 
Seitwärts  von  der  Sperrklinke  x  sitzt  eine  Fangfeder  /,  welche  die  Sperr- 
klinke, bei  der  Auslösung  durch  den  elektrischen  Strom,  au^ingt  und  in 
dieser  Stellung  festhält. 

Auf  demselben  Seitenbock  d^  Winde  befindet  sich  der  elektromag- 
netische AuBlöseappsrat  J  mit  dem  Auslösehammer  H.  Der  letztere,  der 
zwischen  Seh  rauben  spitzen  gebalten  wird  und  sich  um  diese  in  Folge  der 
geringen  Reibung  leicht  drehen  lässt,  wird  mittels  eines  fein  bearbeiteten 
Hakens  vom  Anker  des  Induktionsapparates  J  gehalten. 

An  der  Seiltrommel  G'  befindet  sich  ein  Zahnrad,  welches  durch 
eine  einlegbare  Sperrklinke  nach  der  einen  Drehungsrichtung  arretirt  werden 
kann.  In  dieses  Zahnrad  greift  eid  Tneh ,  auf  dessen  Welle  eine  Hand- 
kurbel sitzt;  mittels  dieser  kann  das  Zugseil  «'  des  Scheereoklotzes  S  aufr 
bez.  abgewunden  werden. 
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An  dem  Fussgestell  der  Zeitballeinrichtung  (Fig.  17A)  ist,  um  die 
Wirkung  beim  Aufschlagen  des  Balles  zu  schwächen,  eine  Puffervorrich- 
tung  P  angebracht,  die  erst  am  Schluss  des  Niederfalles  wirkt;  der  Puffer  F 
ist  als  Luft-  und  Federpuffer  konstruirt. 

Die  durch  das  Fussgestell  durchgehende  Kolbenstange  e  geht  am 
Ende  in  eine  lange,  schräge  Fläche  a  über,  die  beim  Fall  des  Balles  auf 
ein  noch  näher  zu  beschreibendes  Rücksignal  "R  wirkt. 

Für  den  Betrieb  der  Einrichtung  ergeben  sich  unter  der  Voraussetzung, 
dass  der  Ball  seine  tiefste  Lage  habe,  folgende  Manipulationen: 

L  Es  wird  der  Scheerenklotz  «9,  der  von  den  Winkelhaken  h  und  A^ 
noch  gehalten  wird,  durch  Anziehen  der  Zugschnur  «>  ausgelöst  und 
durch  Linksdrehen  der  Handkurbel,  nachdem  die  betreffende  Sperrklinke 
am  grossen  Zahnrade  bei  G  zurückgelegt  ist,  langsam  herabgelassen,  bis  der 
Scheerenklotz  auf  dem  Ball  aufsitzt  und  mittels  der  Scheerentheile  t  und 
i^  den  Ball  fasst. 

2.  Es  wird  die  Fangfeder/  zuruckgedrückt,  so  dass  die  Sperrklinke  x 
durch  ihre  Druckfeder  an  das  Sperrrad  r  angelegt  wird. 

3.  Es  wird  die  an  dem  einarmigen  Hebel  v  befindliche  Sperrklinke  j?^ 
in  die  Zähne  des  Sperrrades  r  eingelegt  und  durch  Drehung  der  Trom- 
mel G  das  Zugseil  «  imd  mit  ihm  der  Fallklotz  F  angezogen,  so  weit 
bis  derselbe  an  seinen  Anschlag  stösst,  was  durch  eine  an  der  Trommel  G 
angebrachte  Marke  bemerkt  wird.  Die  Sperrklinke  x^  wird  sodann  aus  den 
Zähnen  des  Sperrrades  r  ausgelost  und  der  Hebel  t?  niedergelegt. 

4.  Nachdem  die  Sperrklinke  in  das  Sperrrad  bei  G^  eingelegt  ist,  wird 
durch  Rechtsdrehen  der  Handkurbel  der  Ball  hoch  gewunden  und  dabei  der 
Handgriff  g  beobachtet.  Wenn  der  Scheerenklotz  S  die  Winkelhaken  A 
und  A^  zurückdrückt,  macht  der  Handgriff  eine  hüpfende  Bewegung  und 
zeigt  somit  an,  dass  der  Ball  hochgewunden  ist  und  dass  die  Winkelhaken 
A  und  A^  yermÖge  ihrer  Gegengewichte  den  Scheerenklotz  S  gefaxt  haben. 

5.  Endlich  wird  der  Auslosehammer  //  in  den  Haken  des  elektro- 
magnetischen Apparates  J  eingelegt. 

Der  Vorgang  beim  Auslösen  des  Balles  durch  den  elektrischen  Strom 
ist  nun  folgender: 

Durch  Schliessen  des  elektrischen  Stromes  wird  der  Anker  im  In- 
duktionsapparat J  angezogen.  Der  Hammer  JT,  der  etwa  um  5  bis  6° 
schräg  zur  Vertikalstellung  eingelegt  war,  schlägt  mit  beschleunigter  Kraft 
auf  die  Sperrklinke  x^  die  ausgelost  und  hierauf  durch  die  Fangfeder  /  in 
der  ausgelosten  Stellung  gehalten  wird.  Der  Fallklotz  F^  <Ier  jetzt  frei 
ist,  schlägt  auf  die  Scheerentheile  t  und  ^  und  macht  s^mit  den  Ball 
frei,  der  nun  niederfallt  und  vom  Puffer  P  aufgefangen  wird. 

Das  Rücksignal  B  (Fig.  170),  welches  den  Zweck  hat,  im  Telegraphen- 
zimmer das  Zeichen  zu  geben,  dass  der  Ball  gefallen  ist,  besteht  im  We- 
sentlichen aus  einer  auf  einer  Platte  J  gelagerten  Welle  w  mit  Hebel  w^^ 
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der  an  dem  einen  Ende  eine  Messingrolle  q,  am  anderen  Ende  einen  durcli  die 
Hartgummiunterlage  j>  isolirten  und  mit  schräger  Flache  versehenen  Stift  trägt. 
Der  Hebel  w^  wird  mittels  einer  Spiralfeder  angezogen  und  durch  die  Stell- 
schraube 0  genau  eingestellt.  An  derselben  Platte  J  ist  ein  ebenfalls  durch 
Hartgummiunterlage  isolirtes  federndes  Stück  K  angebracht,  -welches  die 
mit  Platinspitze  versehene  Eontaktschraube  n  trägt. 

Durch  das  Auffallen  des  Balles  wird  die  schräge  Fläche  a  der  Kolben- 
stange e  (Fig.  17A)  gegen  die  Rolle  ^  bewegt  und  drückt  diese  zur  Seite. 
Hierdurch  wird  der  Kontakt  zwischen  der  Schraube  n  und  dem  Stift  über  p 
nnterbrochen,  was  im  Telegraphenzimmer  an  einem  aufgestellten  Relais  be- 
merklich wird.  Die  Anwendung  einer  schrägen  Fläche  am  Stift  und 
eines  federnden  Stückes  K  bewirkt,  dass  die  Schraube  n  die  Kontaktstelle 
beim  Gebrauch  abreibt  und  dass  ein  Ansammeln  von  Schmutz  oder  ein 
Oxydiren  der  Kontaktfläche  vermieden  wird.  Beim  Betrieb  hat  sich  ge- 
zeigt, dass  dieses  Rücksignal  exakt  und  sicher  fiinktionirt. 

Neben  dem  grossen  Zeitball  ist  schliesslich  noch  ein  kleiner  aus  Weiss- 
blech konstruirter,  roth  angestrichener  Signalball  D^  vorhanden,  der  mittels 
einer  Schnur  aufgezogen  werden  kann;  dies  geschieht,  wenn  während  des 
Betriebes  durch  irgend  welche  Ursache  eine  Störung  eintritt  und  angezeigt 
werden  soll,  dass  das  Fallsignal  keine  Gültigkeit  hat. 

Eine  Zeitballeinrichtung  zweiterKonstruktion  ist  für  Swinemünde 
ausgeführt  worden.  Sie  ist  in  Fig.  19  dargestellt,  Fig.  19  A  giebt  einen 
Yertikalschnitt  nach  Nord  und  Süd  mit  Weglassung  der  Wetterfahne,  Fig.  19  B 
einen  Yertikalschnitt  (nach  West  und  Ost)  vom  imteren  Theil  der  Ein- 
richtung, in  welchen  bei  dieser  Konstruktion  die  sämmtlichen  Winde-  und 
Auslösevorrichtungen  verlegt  sind.  Fig.  190  und  D  stellen  Horizontal- 
schnitte dar  und  geben,  die  erstere  eine  Ansicht  der  Winde-,  die  zweite 
eine  solche  der  Auslösevorrichtung.  Das  Wesentliche  der  Konstruktion 
wird  am  kürzesten  zu  erkennen  sein,  wenn  die  Arbeit  mit  diesem  Apparat 
vorgeführt  wird. 

Der  Ball  ruht  mittels  eines  Puffers  auf  einem  langen  vertikal  stehenden 
Druckrohr  8  (Fig.  19A)  und  fällt  mit  diesem  zusammen  zu  Boden;  an  das 
Rohr  8  ist  eine  Zahnstange  g  angesetzt,  in  welche  man  ein  Zahnrad  ein- 
greifen lassen  und  damit  den  Ball  hinaufwinden  kann.  Wenn  nun  wieder 
angenommen  'wird,  dass  der  Ball  seinen  tiefsten  Punkt  inne  hat,  so  ist  fol- 
gendermaassen  zu  verfahren:  Es  sind  der  Reihe  nach 

1.  die  Zahnräder  einzurücken, 

2.  der  Ball  aufzumnden, 

3.  der  Ball  und  der  Auslösehammer  einzuhängen, 

4.  die  Zahnräder  wieder  auszurücken. 

Zuvörderst  werden  die  Zahnräder  eingerückt  mittels  der  über  die  Ketten- 
rolle r^  gehenden  geschlossenen  Kette  k\  Die  Kettenrolle  r^  (Fig.  19B) 
ist   auf  den   Böcken   b   gelagert,    ihre   Achse    ist  hohl   und   mit   einem 
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Muttergewinde  yersehen,  in  welches  die  Welle  w  mit  einem  Schrauben- 
gewinde eingreift.  Auf  der  Welle  w  sitzt  ein  mit  einer  Nase  versehener 
Stellring  d.  Die  Nase  wird  in  einem  flachen  Schlitz  am  Bock  b  ge- 
führt^ so  dass  Welle  w  beim  Ziehen  an  der  Kette  k^  sich  hin-  und  her- 
schieben,  aber  nicht  drehen  lässt.  Eine  zweite  Welle  w^,  in  den  beiden 
Hängeböcken  c^  und  c^  gelagert,  trägt  die  beiden  Zahnräder  z  und  z^ 
(Fig.  19C)  und  ist  durch  Kuppelung  a  mit  der  Welle  w  so  verbunden, 
dass  eine  etwaige  Drehung  der  Welle  w^  durcb  w  nicht  gehindert  wird. 
Durch  Anziehen  der  Kette  k^  schiebt  sich  Welle  w  gegen  Welle  w^ 
und  rückt  die  darauf  sitzenden  Zahnräder  z  und  z^  nach  links,  so  dass 
Zahnrad  z  in  die  Zahnstange  g  des  Druckrohres  8  eingeschoben  wird  und 
Zahnrad  z^  in  vollen  Eingriff  mit  dem  Zahnrad  z^  kommt.  Die  Welle  w^, 
auf  welcher  das  Rad  z^  befestigt  ist,  trägt  zugleich  eine  lose  Rolle  r*, 
welche  dem  Druckrohr  s  zur  Führung  dient.  Die  Zähne  des  Zahnrades 
z  und  der  Zahnstange  g  sind  an  den  betreffenden  Stellen  keilförmig  zuge- 
schärft, so  dass  sich  dieselben  stets  in  einander  schieben  lassen. 

Die  Verschiebung  der  Wellen  w  und  w^  wird  begrenzt  durch  die  Nase 
des  Stellringes  d,  welche  in  dem  Bock  b  zwei  Anschläge  hat.  Das  Zahn- 
rad z^  ist  mit  dem  Zahnrad  z^,  selbst  wenn  Zahnrad  z  von  der  Zahn- 
stange g  ausgerückt  ist,  noch  in  Eingriff. 

Nach  Einrücken  der  Zahnräder  wird  die  über  die  Kettenrolle  r^ 
gehende  Kette  F  angezogen.  Das  Zahnrad  z^  ist  durch  eine  in  der  Zeich- 
nung fortgelassene  Sperrklinke  nach  der  einen  Drehungsrichtung  hin  arre- 
tirt,  so  dass  die  Zahnräder  und  die  Zahnstange  nur  durch  diese  eine 
Kette  k^  bewegt  werden  können;  diese  Kette  wird  so  lange  angezogen, 
bis  der  Ball  an  das  Windkreuz  anstösst. 

Der  Ball  und  der  Auslösehammer  werden  nun  eingehängt,  was  durch 
Anziehen  der  Schnuren  p  und  p^  (Fig.  19A)  geschieht.  An  den  Hänge- 
böcken c^  und  c^  lagert  unterhalb  und  seitwärts  von  w  eine  Hebelwelle  h, 
welche  die  vier  Hebel  A',  A*,  Ä'  und  A*  trägt  und  mittels  der  Zugschnüre 
p  und  j9*  um  einen  Winkel  von  etwa  120°  bewegt  werden  kann.  Am 
unteren  Theil  der  Hängeböcke  c*  und  c*  lagern  femer  zwei  Wellen  m}  und 
!»•  (Fig.  19  B  und  D),  die  durch  Zahnsektoren  t^  und  i*  verbunden  und 
auf  welche  die  mit  Gegengewichten  /^  und  /*  versehenen  Winkelhebel 
n}  und  n*  aufgekeilt  sind.  Die  Welle  m^  ist  nach  beiden  Seiten  verlängert 
und  trägt  an  der  einen  Seite  ein  mit  einem  Sperrzahn  versehenes  Sperrrad 
Qy  an  der  anderen  Seite  einen  Hebel  A^.  Auf  letzterem  befindet  sich  ein 
verschiebbares  Gegengewicht  /*  und  eine  kleine  Rolle  q^.  Ferner  ist  an 
einer  bestimmten  Stelle  des  Druckrohres  s  an  diesem  eine  mit  Rollen  ver- 
sehene Scheere  S  befestigt,  an  welche  die  Winkelhebel  n'  und  n'  angelegt 
werden.  Das  Gegengewicht  f^  ist  etwas  schwerer,  als  die  Gegengewichte 
/*  und  /*,  wodurch  die  Winkelhebel  n*  und  n*  stets  von  dem  Druckrohr  s 
entfernt   gehalten    werden.     An   dem  Hängebock  c^    befindet    sich   ferner 
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eine  Sperrklinke  ^  welche  durch  eine  in  der  Zeichnung  fortgelassene  Druck- 
feder stets  an  das  Sperrrad  q  angepresst  und  von  einer  Fangfeder  mit 
Haken  beim  Auslosen  gefangen  wird. 

An  dem  Hängebock  c^  ist  endlich  noch  der  elektromagnetische  Apparat 
/  mit  Auslosehammer  H  angeschraubt,  wie  aus  Fig.  19 A  ersichtlich 
wird.  Durch  Anziehen  der  Schnur  p  wird  die  Hebel  welle  h  gedreht, 
so  dass  der  Auslösehammer  H  vom' Hebel  h^  gefasst  und  in  den  Haken 
des  Ankers  in  /  eingelegt  wird.  Der  Hebel  A^  fasst  bei  einer  be- 
stimmten Drehung  der  Welle  h  die  am  Hebel  A'  angebrachte  Rolle  und 
dreht  die  Wellen  m}  und  in*  mit  den  Winkelhebeln  n^  und  n',  so  dass 
diese  unter  die  Rollen  der  Scheere  S  fassen.  Während  dieser  Bewegung 
druckt  Hebel  A'  die  Fangfeder  zurück,  so  dass  die  Sperrklinke  i  frei  wird, 
in  den  Zahn  des  Sperrrades  q  sich  einlegt  und  somit  die  Wellen  m}  und 
m*  und  Winkelhebel  n*  und^  n'  fest  stellt.  Die  Hebel  A',  A*  und  A*  haben 
solche  Formen  erhalten,  dass  sich  dieselben  unbeeinflusst  Ton  einander 
bewegen  können.  Durch  Anziehen  der  Schnur  p^  wird  die  Hebelwelle  A 
in  ihre  ursprüngliche  Lage  gebracht. 

Das  Ausrücken  der  Zahnräder  geschieht  dadurch ,  dass  die  Kette  k^ 
so  lange  angezogen  wird,  bis  die  Nase  des  Stellringes  an  den  betreffenden 
Anschlag  gelangt. 

Der  Vorgang  beim  Auslösen  des  Balles  durch  den  elektrischen  Strom 
ist  nun  folgender: 

Durch  den  Schluss  des  elektrischen  Stromes  wird  der  Anker  im 
Apparat  I  angezogen,  der  Hammer  H  schlägt  auf  die  Sperrklinke  t,  welche 
durch  die  Fangfedem  in  ausgelöster  Stellung  gehalten  wird.  Vermöge  des 
Uebergewichtes  von  /•  bewegen  sich  die  Wellen  m*  und  w»',  bezw.  die  H]aken 
der  Winkelhebel  n'  und  n'  von  den  Rollen  der  Scheere  S  weg  und  machen 
somit  das  Druckrohr  s  und  den  Ball  D  vollkommen  frei,  der  deshalb  mit 
seinem  Gewicht  und  dem  Gewicht  des  Druckrohres  8  und  der  Zahnstange  g 
(etwa  100  kg)  nach  unten  fallt. 

Die  Wirkung  des  Falles  wird  geschwächt  durch  die  Anwendung  eines 
Luftpuffers  L,  Das  Druckrohr  8  trägt  an  seinem  unteren  Ende  fächer- 
artig in  einer  Schraubenlinie  angeordnete  Haarbürsten,  welche  durch 
Federn  leicht  gegen  die  Wandung  des  Pufferrohres  L  gepresst  werden, 
so  dass  ein  rasches  Durchströmen  der  Luft  verhindert  wird,  ohne  dass  be- 
trächtliche Reibung  an  den  Wänden  des  Pufferrohres  entsteht.  Das  Puffer- 
rohr L  ist  in  einem  Untersatz  luftdicht  abgeschlossen  und  mit  einem 
Hahn  versehen,  um  das  in  dem  Rohr  sich  etwa  niederschlagende  Wasser 
abzulassen  und  die  Wirkung  des  Puffers  zu  reguliren. 

Der  bei  der  ersten  Konstruktion  angewendete  Signalball  D^  hat  auch 
hier  in  unveränderter  Weise  Anwendung  gefunden. 


Die  geodätischen  Instrumente. 


I.    Instrumente  für  Triangulation  und  Nivellement. 

Bericiitehstatter  : 

F.  StelBhftotca,  Miyor  k  la  soite  des  Goneralstabes  der  Armee. 
W.  Erforth,  Yennessangsdirigent 

üis  zu  Anfang  der  sechziger  Jahre  war  in  Berlin  nur  eine  Werk- 
statt, die  von  Pistor  &  Martins,  welche  sich  Tomehmlich  mit  dem  Bau 
Yon  Instrumenten  für  höhere  Geodäsie  beschäftigte  und  sich  einen  weit 
über  die  Grenzen  Deutschlands  reichenden  Ruf  erworben  hatte.  Durch 
den  Tod  von  Martins  im  Jahre  1871  und  in  Folge  der  bekannten  ungün- 
stigen Einflüsse,  welche  die  ersten  Jahre  nach  Beendigung  des  französischen 
Krieges  auf  die  wissenschaftliche  Mechanik  im  Allgemeinen  ausübten,  ge- 
wann es  aber  den  Anschein,  als  ob  die  Berliner  Mechaniker  ganz  und  gar 
darauf  verzichten  wollten,  gute  Instrumente  für  höhere  Geodäsie  herzu- 
stellen. Diese  Befürchtung  hat  sich  zur  aufrichtigen  Freude  Aller  nicht 
verwirklicht,  wir  sahen  vielmehr  in  den  letzten  Jahren  eine  rege  Thätig- 
keit  in  diesem  Zweige  der  Präzisionsmechanik  und  fanden  daher  auch  auf 
der  Ausstellung  Instrumente,  welche  das  Zeugniss  ablegten,  dass  die  Yer- 
fertiger  derselben  selbst  den  höchsten  Anforderungen  zu  entsprechen  ver- 
mögen. Hält  dieses  Streben  nach  möglichster  Vollkommenheit  an  imd  ge- 
lingt es,  das  seit  dem  Jahre  1873  projektirte  mechanische  Institut  in's 
Leben  zu  rufen,  so  dürfte  Berlin  sich  in  Kurzem  einen  sehr  hohen  Platz 
in  der  Herstellung  von  Instrumenten  für  höhere  Geodäsie  erringen. 

Wenden  wir  uns  nunmehr  der  Besprechung  der  ausgestellten  Instru- 
mente zu: 

A.  Universalinstrumente  und  Theodolite. 

Da  Höhenbestimmungen  auf  weite  Entfernungen  zu  grosse  üngenauig- 
keiten  ergeben,  flnden  die  grösseren  Universalinstrumente  für  rein  geodätische 
Messungen  im  Allgemeinen  keine  Verwendung.   Die  trigonometrische  Abthei- 
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lung  der  Königlich  Preussischen  Landesaufnahme  fuhrt  z.  B.  ihre  trigono- 
metrischen Höhenmessungen  nur  in  Verbindung  mit  der  Horizontalaufiiahme 
der  niedrigsten  Ordnung  und  mit  besonders  zu  diesem  Zweck  konstruirten 
5  zölligen  Universalinstrumenten  aus.  Wir  beschränken  ims  daher  im  Fol- 
genden auf  die  Besprechung  der  auf  der  Ausstellung  befindlichen  Theo» 
dolite  und  kleineren  Universalinstrumente'). 

Die  Pistor  &  Martins^sche  Konstruktion  der  Universalinstrumente  be- 
sitzt so  viele  Vorzüge,  dass  die  hiesigen  Mechaniker  mit  Recht  diese  Kon- 
struktion im  Grossen  und  Ganzen  adoptirt  und  nur  in  einzelnen  Punkten 
Abweichungen  vorgenommen  haben,  die  grösstentheils  als  Verbesserungen 
anzusehen  sind.  Namentlich  hat  Bamberg  mit  grossem  Glück  es  ver- 
standen, den  Wünschen  der  praktischen  Geodäten  Rechnung  zu  tragen 
und  einige  nicht  unerhebliche  Vervollkommnungen  einzufuhren.  Von 
diesem  höchst  thätigen  Mechaniker,  der  von  allen  seinen  hiesigen  Berufs- 
genossen sich  am  umfangreichsten  mit  der  Herstellung  von  Instrumenten 
für  höhere  Geodäsie  beschäftigt,  fanden  wir  auf  der  Ausstellung  zahlreiche 
Instrumente,  welche  sich  durch  höchst  präzise  Arbeit  und  gelungene  Kon- 
struktion auszeichnen. 

Zunächst  ist  erwähnenswerth  ein  Theodolit  mit  Horizontalkreis 
von  21  cm  (8")  Durchmesser. 

Der  kräftige  Dreifuss  Ä  (Fig.  20)  trägt  unterhalb  des  Horizontal- 
kreises K  einen  Ring,  welcher  es  ermöglicht,  das  schwere  Instrument  be- 
quem und  sicher  anfassen  und  tragen  zu  können,  ohne  dass  feinere  Theile 
berührt  werden,  und  der  zugleich  die  Festigkeit  erhöht.  Behufs  Erleichte- 
rung der  zentrischen  Aufstellung  des  Instruments  über  einen  auf  der 
ünterlagplatte  bezeichneten  Punkt  verschiebt  sich  in  der  Mitte  des  Drei- 
fusses,  genau  konachsial  mit  dem  Vertikalzentrum,  ein  unten  zugespitzter 
Stahlzylinder  C,  welcher  bis  auf  die  ünterlagplatte  niedergezogen  werden 
kann  und  durch  Federdruck  wieder  hochschnellt. 

Das  stählerne  von  der  Buchse  B  umschlossene  Vertikalzentrum  steht 
in  fester  Verbindung  mit  dem  Dreifuss,  trägt  verschiedene  Ansätze  für 
den  Kreis  K  und  die  Klemme  N  und  endet  in  einem  langen  Konus,  um 
welchen  der  Obertheil  des  Instrumentes  sich  dreht.  Der  Speichenkreis  K 
lässt  sich  auf  seinem  Zentrum  verdrehen  und  mittels  einer  ganz  flachen  drei- 
flügeligen  Mutter  festklemmen.  Letztere  ist  unten  sphärisch  konvex  gev^ölbt 
und  vrirkt  auf  eine  entsprechend  konkav  ausgearbeitete  Unterlagplatte,  welche 
mit  gleichmässigem  Druck  den  Kreis  auf  seine  Auflage  klemmt.  Die  Unter- 
lagplatte ist  gegen  Verdrehen  durch  Stellstifbe  gesichert  und  trägt  einen  vom 
mit  Index  versehenen  Fortsatz,  welcher  auf  eine  von  15  zu  15  Minuten  aus- 
geführte, mit  unbewa£Ehetem  Auge  leicht  ablesbare  Theilung  des  Ejreises 
zeigt  und  somit  die  Verstellung  desselben  um  einen  bestimmten  Winkel 
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mit  Leichtigkeit  erkeanen  lilsBt.  Die  Klemmung  und  Feinstellung  der 
Acbse  (bei  N)  —  durch  HikrometeTschTaube  und  gegeovirkeDde  lange 
Spiralfeder  —  erfolgt  in  bekannter  Weise  direkt  am  Zentrum.  Der  Kreis 
bleibt  dabei  völlig  unberührt. 


Fig.  30  ('/.  nilürl.  Gr.). 

Die  Bucbse  des  Vertikalachssystems  endet  nach  oben  in  dem  kräftigen 
bogenförmigen  Fernrohrträger  D,  weicher  —  aus  Gründen  der  Solidität 
und  der  möglichst  syibäietrischen  Vertheilung  der  bewegten  MasBen  um 
den  Mittelpunkt  der  Fahrung  der  VertikalachBe  —  so  niedrig  gebalten  ist, 
daes   daa  Fernrohl  F  ebed    noch    eine  Neigung   von   45"  gestattet.     Am 
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Fentrohrtrilger  sind  die  beiden  kräftigen  MikroBkoparme  festgeechraiibt. 
Die  Haupttheilung  des  HorizontalkreiBes  iet  von  5  zu  5  Minuten  ausge- 
führt und  jeder  Gradstrich  mit  Bezifferung  verBeben.  Die  VergrSssening 
der  gegenüberstehenden  zwei  Mikroskope  M  und  M^  ist  so  abgestimmt, 
dass  ein  TheUungBinterrall  des  Kreises  einer  Schraubenumdrehung  der 
Mikrometer  entspricht.  Um  bequem  ablesen  zu  können,  sind  die  Trom- 
meln der  Mikrometer  anstatt  in  60  einfache  in  30  Doppelsekunden  getheiit 
und  dementoprechend  beziffert,  so  dasB  unmittelbar  die  Summe  der  Doppel- 
sekunde nablesungen  an  den  beiden  Mikroskopen  zusammen  das  Mittel  in 
Sekunden  giebt. 

Um  jederzeit  die  Vergrösserung  der  Mikroskope  leicht  abstimmen  zu 
können,  sind  diese  sowohl  gegen  den  Kreis,  als  auch  ihre  Objektive  gegen 
die  Bildebene  verschiebbar  und  feBtstellbar  eingerichtet. 

um  eine  Rcgulirung  für  leichte  und  sichere  Drehung  um  die  Vertikal- 
achse  zu  ermöglichen,  ohne  die  wenig  einpfehlenswerthe  Federbalanzirung 
anzuwenden,  war  bisher  folgende  Einrichtung  getroffen  r  Die  Vertikalachse 
endete  in  einer  harten  Spitze,  auf  welcher  eine,  gleich&lls  harte  Stahlplatte 
mit  entsprechender  konvexer  Vertiefung  auflag;  die  Platte  stand  durch 
3  Regulirscbrauben  mit  der  Buchse  in  Verbindung.  Durch  Anziehen  der 
Schrauben  erfolgte  ein  allmäliges  Abheben,  durch  Lüften  ein  Senken  der 
Buchse  auf  die  Achse  und  somit  eine  Veränderung  der  Reibung  der 
Pührungstheile  auf  einander.  Diese  Regulirung  erfordert  viel  Uebung; 
denn  wenn  die  Platte  durch  die  SteÜBcbrauben  etwas  schräg  gezogen 
wird ,  so  erfolgt  naturgemEss  ein  einseitiger  Achszwang ,  welcher  die 
Sicherheit  der  Drehung  erheblich  beeinflussen  kann.  Um  diesem  Miss- 
stande zu  begegnen ,  hat  Bamberg  bei  den  neuesten  derartigen  Instru- 
menten die  Spitze   durcb  eine  kleine  Halbkugel  a  (Fig.  21)  ersetzt,    auf 
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welcher  die  Stahlplatte  h  mit  entsprechender  Vertiefung  aufliegt  imd  sich 
ohne  Zwang  kippen  lasst.  Hierdurch  ist  zugleich  der  Vortheil  erreicht, 
dass  die  Regulirung  durch  eine  einzige  Schraube  c  mit  möglichst  grossem 
Querschnitt  ausgeführt  werden  kann,  welche  ihr  Gewinde  in  einer  Haube  d 
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hat,  die  mit  der  Buchse  durch  3  Schrauben  e  fest  verbunden  ist  und  zu- 
gleich die  ganze  Einrichtung  staubsicher  abschliesst.  Damit  die  Stahl- 
platte h  sich  gegen  die  Stellschraube  c  niemals  wesentlich  verdrehen  kann, 
ist  sie  mit  3  Stellstiften  versehen,  welche  in  etwas  weitere  Löcher  der 
Haube  leicht  passen,  so  dass  nur  der  zum  Kippen  nöthige  Spielraum 
übrig  bleibt.  Die  Schraube  c  geht  so  leicht  in  dem  Muttergewinde  der 
Haube  d,  dass  man  mit  der  Hand  fühlt,  wenn  c,  h  und  a  im  Kontakt 
sind;  ein  geringes  Yorwärtsschrauben  von  c,  dessen  Grösse  durch  Versuche 
festzustellen  ist,  genügt  dann  die  Buchse  so  weit  von  der  Achse  abzuheben, 
dass  der  Gang  leicht  und  sicher  ist. 

Das  Fernrohr  F  (Fig.  20)  sitzt  auf  der  Mitte  der  Achse,  hat  eine 
freie  Oeffiiung  von  18'"  (40,5  mm),  eine  Brennweite  von  16"  (43,5  cm), 
die  beiden  Ramsden* sehen  Okulare  geben  eine  32-  und  48  fache  Vergrösse- 
rung.  Die  ziemlich  starken  Zylinder  der  Fernrohrachse  sind  aus  glas- 
hartem Stahl  angefertigt  und  liegen  in  winkelförmigen,  wenig  gerundeten 
und  in  der  Höhe  korrigirbaren  Lagern.  Die  Achse  hat  nahe  am  Fernrohr 
die  Mikrometerklemme  iV|,  der  Femrohrträger  zwei,  für  das  Umlegen  des 
Femrohrs  berechnete,  mit  Federspannung  versehene  Mikrometerwerke.  Be- 
hufs Durchschlagens  muss.das  Femrohr  aus  den  Lagern  gehoben  werden. 
Auf  den  Zylindem  der  Horizontalachse  reitet  die  Aufsatz! ibelle  L,  deren 
Einrichtung  auf  S.  69  näher  dargelegt  wird. 

Nach  denselben  Prinzipien  ist  ein  zweiter  von  Bamberg  ausgestellter 
Theodolit 'mit  Horizontalkreis  von  13,5  cm  (5")  Durchmesser 
konstrairt,  nur  dass  er  entsprechend  kleiner  und  hier  und  da  etwas  einfacher 
ausgeführt  ist.  Der  Horizontalkreis  ist  von  10  zu  10  Minuten  getheilt  und 
geben  die  Mikroskope  direkt  10  Sekunden,  durch  Schätzung  die  Einzel- 
sekunde  an.  Das  Femrohr  hat  14'"  (31,5  mm)  Oeffiiung,  9"  Brennweite, 
seine  beiden  Okulare  geben  eine  24-  und  36  fache  Yergrösserung,  femer  hat 
dasselbe  2  Diopter;  die  Triebbewegung  des  Okularauszuges  gestattet  eine 
Einstellung  des  Femrohres  von  unendlich  weit  bis  auf  2  Meter  Entfemung. 
Eine  Libelle  sitzt  fest  am  Femrohrträger,  eine  zweite  reitet  auf  der  Hori- 
zontalachse. Der  Horizontalkreis  ist  drehbar,  aber  nicht  direkt  festklemmbar; 
eine  Aufsuchetheilung  ist  vorhanden.  Die  Yorrichtung  für  die  Regulirung 
des  Achsgi^iges  fehlt,  da  letztere  für  leichte  Instmmente  sehr  mühsam 
ist.  Die  Achse  ist  jedoch  so  in  die  Buchse  eingepasst,  dass  die  untere 
Fläche  derselben  sich  gegen  einen  entsprechenden  Ansatz  der  Achse  anlegt^ 
wodurch  der  Achsgang  bei  entsprechender  Ausführung  ein  guter  bleibt. 

Ein  von  demselben  Mechaniker  auf  Yeranlassimg  der  Königlichen 
Landesaufnahme  konstruirtes  Universalinstrument  mit  Kreisen  von 
13^5  cm  (5")  Durchmesser  hat  sowohl  in  der  Einrichtung  als  in  den 
Dimensionen  denselben  Unterbau  wie  das  vorige  Instrument.  Der  obere 
Theil  (Fig.  22)  unterscheidet  sich  dadurch,  dass  das  Femrohr  an  der  einen 
Seite  und  nicht  auf  der  Mitte  der  stählernen  Horizontalachse  A  angebracht 
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ist.  Hierdurch  ist  es  möglich,  dass  es  sich  bei  gleicher  Gesammthöhe  des 
Instrumentes  durcbBchlagea  lässt,  ohne  aus  den  Lagern  gehoben  werden 
zu  müssen.  Letztere  sind  zur  möglichsten  Verhütung  des  Eindringens  Ton 
Staub   durch  Deckel    geschlossen  und  in  der  Hfihe  nicht  korrigirbar.     Die 


Fig.  23  iVi  DitQrl.  Gr.). 

Auflage  der  Achszylinder  in  entsprechenden  Hohlzylinderftihrungen  der 
Lager  schätzt  vor  einer  Veränderung  der  bei  der  Bearbeitung  hergestellten 
normalen  Lage  beider  Achsen  gegen  eiaander.  An  dem  Kreuzstücke, 
welches  Femrohr  und  Horizontalachse  verbindet,  sitzt  der  dreh-  und  feststell- 
bare Höhenkreis  K,  von  gleichem  Theilwerth  wie  der  Horizontalkreis  K. 
Kreis  und  Fernrohr  werden  am  anderen  Ende  der  Achse  balanzirt  durch 
ein  Gegengewicht  C,  weiches  gleichzeitig  eine  Aufsuchetb eilung  tifigt.    Da 
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die  Horizontalachse' in  ihren  Lagern  nicht  umgelegt  werden  kann,  80  sind  die 
Mikroskope  3f,,  und  if,,,  für  den  Hohenkreis,  ebenso  wie  die  Mikroskope  M 
und  M^  für  den  Horizontalkreis  fest  mit  dem  Femrbhrtrager  yerbimden; 
sie  reiten  also  nicht,  wie  bei  dem  astronomischen  üniverBalinstniment 
(S.  23)  auf  der  Horizontalachse;  hierdurch  wird  eine  grossere  Unyer&nder- 
lichkeit  ihrer  Lage  garantirt.  Beide  Kreise  sind  von  10  zu  10  Minuten  ge- 
theilt,  die  Mikroskope  geben  direkt  10  Sekunden  an.  Das  Niyeau  N  zum 
Horizontiren  des  Instrumentes  sitzt  fest  am  Femrohrtrager  und  zwar  recht- 
winklig zur  Horizontalachse,  also  parallel  zur  rechtwinkligen  Verbindung 
der  optischen  Achsen  der  Hohen mikroskope. 

üni Versalinstrumente  stellte  auch  J.  Wanschaff  aus,  das  eine  davon, 
ein  Universalinstrument  mit  Kreisen  von  21  cm  (8")  Durch- 
messer, hat  im  allgemeinen  die  jetzt  übliche  Konstruktion. 

Das  Fernrohr  F  (Fig.  23  a.  folg.  S.)  besitzt  die  Yergrossening  von  36 
und  54;  es  ist  mit  verschiedenen  Farbengläsem ,  Okularpriama  und  Ein- 
richtung zur  Feldbeleuchtung  versehen.  Der  Okularauszug  ist  mittels 
£[lemmschraube  feststellbar. 

Der  Horizontalkreis  K  trägt  ausser  der  mikroskopischen  noch  eine 
grobe  EiDtheilung  in  gMize  Grade,  um  denselben  behufs  Repetition  der 
Winkelmessungen  in  anderen  Kreislagen  um  bestimmte  Intervalle  drehen  zu 
können,  welche  durch  einen  Index  schnell  und  mit  genügender  Schärfe  ange- 
zeigt werden.  Die  Mikroskope  M'*  und  M'"  des  Hohenkreises  ruhen  mittels 
Träger  auf  der  Achse  und  werden  mit  besonderer  Libelle  U  in  die  Hori- 
zontalebene eingestellt.  Die  ümlegung  des  Instruments,  während  welcher 
die  mit  Spiegel  versehene  Aufsatzlibelle  L  auf  der  Achse  verbleiben  kann, 
geschieht  durch  den  in  der  vorderen  Seite  des  Dreifusses  sichtbaren  Griff. 
Die  Kreise  sind  von  5  zu  5  Minuten  getheilt.  Die  direkte  Ablesung  an 
den  Mikroskopen  giebt  eine  Sekunde. 

Die  besondere  Sorgfalt,  welche  Wanschaff  auf  die  Theilung  von  Kreisen 
verwendet,  lässt  annehmen,  dass  auch  die  hier  ausgeführte  Kreistheilung 
eine  vorzügliche  ist  und  dass  demnach  das  Instrument  bei  seiner  sonstigen 
präzisen  Konstruktion  sich  in  jeder  Beziehung  zu  Fräzisionsmessungen 
eignet. 

Das  andere  von  Wanschaff  ausgestellte  Universalinstrument  mit 
Kreisen  von  12  cm  (4% '')  Durchmesser  ist  zum  Gebrauch  auf 
Reisen  bestimmt;  es  dient  zur  vorläufigen  Bestimmung  von  Winkeln  und 
wird  überall  da  willkommen  sein,  wo  es  durch  die  obwaltenden  Umstände 
nicht  möglich  oder  nicht  nöthig  ist,  ^in  grosses  mit  den  feinsten  Einrichtungen 
versehenes  Instrument  mitzuführen,  wo  vielmehr  ein  Instrument  von  kleiner 
gedrungener  Konstruktion  genügt,  das  den  Einflüssen  des  Transportes 
u.  dergl.  den  grösstmoglichen  Widerstand  entgegensetzt.  Das  ausgestellte 
Instrument  erscheint  hierzu  vollständig  geeignet. 

Horizontal-  und  Yertikalkreis  sind  bei  diesem  Instrument  verdeckt  und 


werden  mittels  eintiefender  AJhidaden  durch  mit  Glas  yerdeckte  Oeffimngen 
abgelesen.  Die  Eintheilnng  ist  von  10  zu  10  Minuten  und  gestattet  mit 
Hülfe  Ton  Nonien  eine  Ablesung  von  10  Sekunden.    Der  Horizontalkreis 


ist  drehbar.  Die  Nonieu  werden  von'  besonderen,  unabhängig  von  den 
VencbluBsdeckeln  an  den  Buchsen  angebrachten  Alhidaden  getragen,  so 
dass  die  KreisabJesuagen  durch  äussere  St6sse  nicht  beeinflusst  werden. 
Du  Fernrohr  hat  eine  SOfauhe  Vergrössening,  ist  zum  Durchschlagen  ein- 
gerichtet und  mit  Sonneoglas,  Okularprisma  und  Einrichtung  zur  Feld* 
beleuchtung  versehen.  Die  Achse  des  Vertikalkreises  ist  umlegbar  und 
wird  durch  Versdilnssdeckel  in  ihren  Lagern  gehalten. 
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B.   Nivellirinstrumente 

NiTellLrinstrumente  sind  in  verschiedenen  Grossen  von  den  Firmen 
J.  Amuel,  C.  Bamberg,  L.  Blankenburg,  A.  Bonsack  und  A.  Meissner 
ausgestellt  worden. 

In  Bezug  auf  die  Konstruktion  lässt  sich  im  Allgemeinen  anfuhren, 
dass  sich  dieselbe  in  den  Bahnen  hält,  welche  hierfür  von  Martins  und 
andern  ausgezeichneten  Konstruktoren  gegeben  sind  und  welche  sich  im 
Laufe  der  Jahre  mannigfach  bewährt  haben.  Nur  in  Einzelnheiten,  wie 
Zenttirung  des  Objektivglases,  Korrektur  der  Fernrohrlager,  Wahl  des  Ma- 
terials für  Achse  und  Buchse,  Klemmvorrichtung  u.  s.  w.  haben  sich  nach 
und  nach  Konstruktionsabweichungen  und  Yerbesserungeu  geltend  gemacht. 
Wir  haben  hierbei  nur  Nivellirinstrumente  von  der  Grösse  und  der  sorg- 
fältigen Ausfuhrung  im  Auge,  wie  sie  zu  scharfen  Nivellements  ersten 
Ranges  gebraucht  werden.  An  kleineren  Instrumenten,  wie  sie  für  Feld- 
messzwecke nothig  werden,  finden  wir  bei  den  genannten  Firmen  eine 
grossere  Zahl,  zum  Theil  in  eigenartiger  interessanter  Konstruktion.  Für 
diese  wird  auf  den  unmittelbar  nachfolgenden  Bericht  verwiesen. 

Von  Bamberg  war  ein  Nivellirinstrument  ausgestellt,  welches 
in  Konstruktion  und  Dimensionen  genau  mit  denjenigen  Instrumenten 
übereinstimmt,  die  von  der  trigonometrischen  Abtheilung  der  Königlich 
Preussischen  Landesaufnahme  zur  Ausfuhrung  ihrer  Präzisionsnivellements 
verwandt  werden.  Mit  Rücksicht  auf  die  Wichtigkeit  dieser  Arbeiten  für 
das  Gesammtgebiet  der  Preussischen  Monarchie  und  des  Deutschen  Reiches 
geben  wir  in  Folgendem  eine  nähere  Beschreibung  dieses  Instrumentes. 

Das  um  seine  Mitte  balanzirende  Fernrohr  A  (Fig.  24)  hat  40,5  mm 
OefFnung,  44  cm  Brennweite,  etwa  30  fache  Yergrösserung  und  ist  mit  zwei 
kräftigen,  genau  gleich  starken  zylindrischen  Hartgussringen  versehen,  mit 
welchen  es  in  den,  zum  Zwecke  geringerer  Abnutzung  zylindrisch  ausge- 
schliffenen, bequem  verschHessbaren  Lagern  B  einliegt  und  umgelegt 
werden  kann.  Objektiv  und  Fadenkreuz  sind  durch  je  vier  gegen  ein- 
ander wirkende  Schrauben  a,  bezw.  h  rechtwinklig  zur  Konstruktions- 
achse verstellbar  und  also  zu  derselben  zentrirbar.  Die  Fernrohrlager  sind 
durch  Doppelbalken  fest  mit  einander  verbunden  und  werden  durch  zwei 
entgegenwirkende  Korrekturschrauben  c,  welche  in  der  Nahe  des  einen 
Lagers  liegen,  gemeinschaftlich  zur  Yertikalachse  korrigirt.  Die  Drehung 
bei  dieser  Korrektur  geschieht  um  die  Horizontalachse  ^,  welche  in  der 
Nähe  des  zweiten  Femrohrlagers  liegt.  Die  lange  Stahlachse  E  ist  mit 
Klemme  K  nnd  Mikrometerwerk  versehen.  Sie  ist  aus  glashartem  Stahl  ge^ 
fertigt  und  bewegt  sich  in  gleichfalls  glasharten,  in  die  Buchse  eingesetzten 
Stahlringen,  so  dass  eine  Abnutzung  des  ganzen  Achssystems  erst  nach 
Verlauf  vieler  Jahre  eintreten  kann. 
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£3  ist  dies  eine  unleugbare  VerbesBening  gegen  die  ir&her  gebratichtea 
InstnimeDte,  bei  denen  die  Achse  aus  woichem  Guasstahl,  die  Buchse  aus 
Messing  bestand.  Da  das  Gewicht  des  Femrohrs  mit  Lager  ein  beträcht- 
liches ist  und  der  Schwerpunkt  des  ganzen  Systems  ziemlich  hoch  über 
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dei  Mitte  der  Führung  der  Vertikalachse  liegt,  so  trat  bei  diesen  älteren 
Instrumenten  sehr  rasch  eine  an  gleich  massige  Abnutsung  und  in  Folge 
dessen  ein  unsicherer  Achsgang  ein.  Eine  ginzliche  Aenderung  der  Kon- 
struktion, bei  welcher  mehr  Rücksiebt  auf  die  gleichmässige  Vertheilung 
der  Massen  genommen  werden  könnte,  lässt  sich  nicht  wohl  anwenden, 
ohne  mancherlei  andere  Unzuträglichkeiten  herbeizuführen.  Es  ist  deshalb 
die  genannte  Aenderung  in  der  Wahl  des  Materials  vorgenommen,  und  es 
lässt  sich  erwarten,  dass  der  erstrebte  Zweck,  den  Achegaog  dauernd  zu 
sichern,  auf  diese  Weise  voUkommen  erreicht  sein  wird. 

Die  Libelle  F  ist  mit  dem  Fernrohr  fest  verbunden;  ihre  Fassung 
ist  mit  einer  TucbumhQUung  versehen  und  der  Ausschnitt  durch  einen 
Glasdeckel  verschlossen,  so  dass  eine  direkte  Eipwirkung  rascher  Tempe- 
raturveränderuDg  möglichst  vermieden  ist  Die  Theilung  der  Libelle  ist 
vom  Objektivende  zum  Okularende  mit  wachsender  durchgehender  Be- 
zifferung versehen. 

Reich    vertreten    durch    NivellirinBtrumente    in    den    verschiedensten 
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Grössen  war  die  Firma  Meissner.  Es  ist  solide  und  tüchtige  Arbeit, 
die  wir  hier  finden  und  die  zugleich  das  Bestreben  zeigt,  Fortschritte  in 
Terbessernder  Beziehung  zu  machen.  Wir  wollen  es  uns  deshalb  nicht 
Tersagen,  einige  Hauptpunkte  in  diesem  Sinn  hervorzuheben,  wenngleich 
diese  Instrumente  in  dem  Bericht  des  Herrn  Doergens  eingehender 
besprochen  werden.  Es  sind  dies  5  Aenderungen  in  der  bisher  üblichen 
Konstruktion,  die  sich  als  Verbesserungen  zeigen  und  die  gerade  für  In- 
strumente zu  Präzisionsmyellements  geeignet  erscheinen: 

1.  Die  Zentrirung  des  Objektivglases  erfolgt  durch  3  Schrauben,  yon 
denen  die  eine,  welche  in  horizontaler  Richtung  wirkt,  mit  Federung 
yersehen  ist,  so  dass  bei  Temperaturandeningen  das  Glas  von  selbst, 
aber  nur  in  horizontaler  Richtung,  ausweicht  und  so  die  Richtigkeit 
der  Yisirungen  erhalten  bleibt. 

2.  Die  Korrektur  der  Libelle,  um  Libellenachse  und  Femrohrachse 
parallel  zu  stellen,  ebenso 

'3.    Die  Korrektur  der  Femrohrlager. 

Beide  Korrekturen  werden  nur  durch  je  eine  Schraube  bewirkt, 
welche  sofort  anspricht  und  den  gewünschten  Erfolg  hervorbringt. 
Die  sonst  üblichen  Systeme  von  zusammengehörigen  Druck-  und 
Zugschrauben,  welche  ungeübten  Händen  leicht  Schwierigkeiten  be- 
reiten, sind  damit  vermieden. 

4.  Eine  eigenthümliche  Fassung  für  Aufsatzlibellen,  welche  es  ermög- 
licht, beim  Umsetzen  der  Libelle  diese  stets  auf  dieselben  Punkte 
wie  vorher  aufzusetzen;  hierbei  liegen  diese  Punkte  den  Berührungs- 
punkten der  zu  horizontirenden  Achse,  welche  in  rechtwinkligen 
Y-Tragern  ruht,  stets  diametral  gegenüber. 

5.  Ein  Stativ  für  grössere  Nivellirinstmmente,  bei  welchem  der  Kopf 
in  einem  Stück  aus  Metall  gegossen  ist  (vergl.  Fig.  49).  Die  Beine 
sind  mit  grosstmoglicher  Spreiz ung  angesetzt  und  die  Yerschraubung 
so  konstruirt,  dass  ein  Losen  und  Anziehen  der  Muttern  nicht  er- 
forderlich wird  imd  das  Ganze  in  Bezug  auf  Festigkeit  und  Dauer- 
haftigkeit Ausserordentliches  leistet.  Das  Mehrgewicht  eines  solchen 
Stativs  gegen  ein  Stativ  von  Holz  in  derselben  Grosse  betragt  nur 
Vi  bis  höchstens  1  kg.  —  Die  Ruhepunkte  für  die  Fussschrauben  des 
Instruments  sind  nicht,  wie  sonst  üblich,  durch  Rinnen  gegeben, 
sondern  bestehen  aus  runden  Scheiben  mit  runden  nach  unten  spitzen 
Versenkungen.  Sie  werden  durch  Deckplatten  gehalten  und  gestatten 
eine  kleine  seitliche  Verschiebung,  so  dass  sie  sich  den  Fussschrauben 
anpassen  und  keinerlei  Zwang  auf  dieselben  ausüben. 
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C.  Libellen. 

Die  Fertigstellung  von  Libellen  ist  mühsam  und  in  Betreff  des  peku- 
niären Erfolges  wenig  lohnend.  Es  ist  daher  erklärlich,  dass  nur  wenige 
Mechaniker  sich  mit  der  Konstruktion  dieser  für  Messinstrumente  wichtigen 
Bestandtheile  beschäftigen.  Unter  diesen  Mechanikern  nimmt  C.  Eeichel, 
welcher  seine  ganze  Thätigkeit  auf  die  Herstellung  von  Libellen  konzentrirt 
und  unablässig  bemüht  ist,  immer  Vorzüglicheres  darin  zu  leisten,  einen 
hervorragenden  Platz  ein. 

Von  seinem  unausgesetzten  Schaffen  gab  seine  Ausstellung,  welche 
eine  reiche  Sammlung  gefasster  und  ungefasster  Libellen  in  den  verschieden- 
sten Grossen  enthielt,  eine  Anschauung.  Ausserdem  zeigte  R.  in  einigen 
gleichfalls  ausgelegten  unfertigen  Libellenrohren ,  wie  unregelmässig  deren 
innere  Wände  geformt  sind  und  welcher  Arbeit  es  daher  bedarf,  diese  Un- 
regelmässigkeiten abzuschleifen.  Dass  diese  zunächst  erforderliche  Arbeit 
in  genügender  Weise  ausgeführt  ist,  kann  nur  auf  empirischem  Wege  kon- 
statirt  werden,  d.  h.  es  muss  der  Verfertiger  durch  wiederholte  Versuche 
sich  überzeugen,  dass  bei  Neigung  der  Rohre  um  einen  und  denselben 
Winkel  die  Luftblase  sich  stets  um  dieselbe  Grosse  von  einem  Theilstricb 
nach  dem  andern  fortbewegt.  Ist  dieses  geschehen,  so  kann  zur  Füllung 
und  Schliessung  der  Libelle  geschritten  werden.  R.  füllt  die  Libellen 
mit  Aether  und  schmilzt  das  eine  Ende  der  Röhre  zu,  während  er  diese 
selbst  konstant  auf  der  Temperatur  von  35°  erhält.  Durch  dieses  Schmelz- 
verfahren und  in  Anbetracht  des  vorzüglichen  zur  Verwendung  kommenden 
Glasmaterials  dürfte  der  Gefahr  des  Springens  der  Libelle  beim  Gebrauch 
im  Felde  möglichst  vorgebeugt  sein,  wenn  es  auch  immer  geboten  sein 
wird,  diese  mit  Aether  gefüllten  Libellen  mehr  der  Einwirkung  der  Wärme 
zu  entziehen,  als  es  bei  den  mit  Spiritus  gefüllten  nothwendig  ist.  —  Eine 
möglichst  korrekte  Ein th eilung  ist  ein  weiteres  Haupter forderniss  für  jede 
gute.  Libelle.  R.  fuhrt  diese  Theilung  nicht  nur  selbst  aus,  sondern 
bestimmt  auch  -^  auf  Wunsch  —  den  Werth  jedes  einzelnen  Theil  strich  es. 
Das  hierzu  von  ihm  konstruirte,  höchst  zweckmässige  Instrument  war 
leider  nicht  ausgesteUt.  Da  aber  die  Kenntniss  desselben  nicht  ohne  Inter- 
esse sein  dürfte,  so  möge  hier  die  Beschreibung  des  für  die  trigonometrische 
Abtheilung  der  Landesaufnahme  gelieferten  folgen. 

Das  von  Reichel  hergestellte  Instrument  zur  Bestimmung  der 
Libellen,  als  Legebrett  bezeichnet,  besteht  aus  2  übereinanderliegenden 
Platten,  welche  auf  der  einen  Seite  durch  ein  Eippstück  so  verbunden  sind, 
dass  die  obere  Platte,  welche  die  zu  untersuchende  Libelle  aufnimmt,  um 
diesen  Verbindungspunkt  gehoben  bez.  gesenkt  werden  kann.  Das  Maass 
der  Hebung  wird  dadurch  bestimmt,  dass  eine  Mikrometerschraube  mit 
fest  verbundener   Theilscheibe   durch   ein  am   andern    Ende   der   oberen 
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Platte  eingefügtes  Muttergewinde  greift  und  mit  ihrem  unteren  Ende  auf 
einer  auf  der  unteren  Platte  festgeschraubten  Unterlage  ruht.  An  der 
Theilscheibe  ist  eine  Visirvorrichtung  vorhanden,  die  es  gestattet,  un- 
mittelbar diejenige  Theilgrosse  abzulesen,  um  welche  die  Libelle  bei  der 
Fortbewegung  der  Luftblase  von  einem  Theilstiich  zu  einem  anderen  ge- 
hoben bez.  gesenkt  worden  ist. 

Die  untere  Platte  R  (Fig.  25)  steht  einerseits  mit  den  beiden  Fuss- 
schrauben  S ,  andererseits  mit  einer  dritten  Fussschraube  S^  auf.  Durch 
das  Kippstück  C  wird  die  untere  Platte  R  mit  der  oberen  Platte  P  und 
zwar  mittels  der  in  Kugeln  endenden  Achsenschrauben  B  und  B^y  bez.  Ä 
und  Ä^  verbunden.  Als  Anschlage  der  Kippplatte  dienen  die  beiden  Säulen  c 
und  c^  mit  ihren  Stellschrauben  8  und  8^. 

Die  Mikrometerschraube  F  geht  durch  das  an  P  durch  Schrauben  ver- 
stellbar befestigte  Muttergewinde  E,  Zur  Beseitigung  des  todten  Ganges  dient 
die  stellbare  Backe  e  (vergl.  Detailzeichnung,  unten  rechts),  welche  durch  die 
beiden  Schrauben  t  und  t^  an  die  Schraube  i^  soweit  wie  erforderlich  ge- 
drückt werden  kann.  Zur  Berichtigung  der  Radienlänge  ist  die  Schraube  K 
in  P  eingeschraubt,  die  mit  ihrem  Kopf  gegen  das  Muttergewinde  E  wirkt. 
Die  Mikrometerschraube  F  endigt  oben  in  den  als  Handhabe  zur  Drehung 
dienenden  Kopf  g,  unten  in  eine  Kugel,  welche  in  dem  Trichterlager  d  ruht. 
Dieses  befindet  sich  in  dem  auf  der  Platte  R  befestigten  Klemmfutter  Z>  und 
kann  hierin  durch  die  4  Schrauben  o,  o',  o"  und  o'"  gestellt  werden.  Eine 
Umdrehung  der  Schraube  F  entspricht  einer  NeigungsänderuDg  der  Platte  P 
von  4  Minuten.  Es  ist  deshalb  die  au  der  Mikrometerschraube  befestigte 
Theilscheibe  G  in  240  Theile  getheilt,  deren  jeder  also  den  Werth  einer 
Sekunde  hat.  Die  genaue  Einhaltung  dieses  Werthes  wird  durch  die  be- 
reits erwähnte  Schraube  K  ermöglicht.  Zur  Ablesung  ist  die  unterhalb 
der  Theilscheibe  an  dem  Muttergewinde  E  befestigte  Alhidade  E^  bestimmt, 
welche  an  beiden  Enden  rechtwinklig  nach  oben  gebogene  Ansätze  trägt. 
In  dem  einen  —  dem  Beobachter  zugewandten  —  befindet  sich  ein  Glas- 
plättchen,  auf  welchem  der  Index  durch  2  senkrechte  rothe  Parallelstriche 
bezeichnet  ist.  Bei  der  Ablesung  wird  der  einzustellende  Strich  der  Theil- 
scheibe zwischen  diese  rothen  Striche  gebracht.  Der  andere  Ansatz  ent- 
hält eine  Skale  behufs  Zählung  der  vollen  Schraubenumdrehungen. 

Die  obere  Platte  P  ist  der  Länge  nach  mit  einer  Vertiefung  versehen, 
welche  als  Führung  der  Böcke  a,  a^  dient,  die  zur  Au&ahme  der  zu 
untersuchenden  Libelle  bestimmt  sind. 

Auf  der  unteren  Platte  R  sind  endlich  noch  angebracht  die  Balanzirung  b 
zur  Entlastung  der  Schraube  F  und  der  Achsen  von  C,  ferner  der  Auf- 
schlag c*'  für  P  bei  abgelaufener  Schraube  F,  endlich  die  Libelle  H,  um 
F  durch  die  Fussschrauben  vertikal  einrichten  zu  können. 

Um  sowohl  das  Instrument  als  auch  die  zu  untersuchende  Libelle 
gegen  Temperatureinflüsse  möglichst  zu  schützen,  befindet  sich  das  Lege- 
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brett  in  einem  Glaskasten,  durch  dessen  Deckel  eine  an  dem  Kopf  der 
Schraube  F  zu  befestigende  Stange  mit  Handhabe  hindurchreicht. 

Zur  Beurtheilung  der  Güte  des  Legebretts,  "wie  auch  einer  Reichei- 
schen Libelle  mögen  folgende  von  der  trigonometrischen  Abtheilung  ausge- 
führte Untersuchungen  dienen: 

Der  einzige  Theil  des  Legebretts,  "welcher  einer  genaueren  Prüfung  zu 
unterziehen  ist,  ist  die  Mikrometerschraube.  Es  beschränkte  sich  daher 
die  Untersuchung  lediglich  auf  diesen  Theil  und  zwar  nur  auf  denjenigen 
Schraubenumgang  (den  5.),  welcher  allein  bei  den  späteren  Untersuchungen 
in  Betracht  kommt. 

Das  Legebrett  wurde  auf  einen  Steinpfeiler  gestellt,  auf  die  Böcke 
desselben  ein  NiYellirfemrohr  gelegt  und  horizontirt.  Femer  wurde  in 
einer  Entfernung  Ton  10,206  m  von  der  Achse  C  (Fig.  25)  des  Legebretts 
ein  Millimetermaassstab  genau  senkrecht  angebracht.  Hierauf  wurden  die 
Striche  des  Maassstabes  bei  der  5.  und  6.  Umdrehung  der  Schraube  in 
der  aus  nachfolgendem  Täfelchen  ersichtlichen  Weise  eingestellt,  wobei  zu 
bemerken,  dass  zunächst  die  Mikrometerschraube  nahezu  auf  die  bestimmte 
Höhe  gebracht  und  dann  der  besseren  Beobachtung  wegen  noch  so  weit 
geschraubt  wurde,  dass  der  Faden  des  Okulars  genau  in  der  Mitte  zwischen 
2  Th eilstrichen  des  Maassstabes  sich  befand.  Die  zweite  Kolumne  des 
Täfelchens  giebt  die  hierbei  gefundenen  Ablesungen  der  Theilscheibe  an: 


Uadreliiing. 

Theilsoheibe. 

Differenc. 

MaasBStab. 

Differenc 

/             w 

;     ;; 

mm 

mm 

5. 
6 

0   -  4,8 
0  —  3,2 

4  1,6 

49,5 
61,5 

12 

6 
5 

0  —  8,0 
0  —  4,5 

4  1,5 

.  61,5 
49,5 

12 

5 
6 

0  —  4,7 
0  —  3,1 

4  1,6 

49,5 
61,5 

12 

6 
5 

0  —  3,5 
0  —  5,3 

4  1,8 

61,5 
49,5 

12 

5 
6 

0    -  5,1 
0   -  3,1 

4  2,0 

49,5 
61,5 

12 

Mittel   4  1,7 

d.h.  4'  1,7"  auf  der  Theilscheibe  entsprechen  12  mm  bei  10,206  m  Entfernung 
oder  4  wirklichen  Minuten  4-  2,5  Sekunden,  folglich 

4  Theilscheibenminuten  =  4  wirklichen  Minuten  4-  0,8  Sekunden,  oder 

1  Theilscheibensekunde  =  1  -f-  Vaoo  wirklichen  Sekunden. 

5 
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Derselbe  Scfaraubenumgang  wurde  sodann  in  Bezug  auf  seine  einzelnen 
Theile  in  ganz  analoger  Weise  untersucht  und  in  seiner  ganzen  Hohe  als 
Tollkommen  schwindelfrei  gefunden. 

Nachdem  sodann  eine  ReichePsche  Libelle  (die  des  Nivellirinstruments 
No.  1  von  Pistor  &  Martins)  auf  die  Bocke  gelegt  und  der  Glaskasten 
wieder  geschlossen  war,  wurden  die  Beobachtungen  der  Libelle  wie  nach- 
stehend ausgeführt.  Der  Einfachheit  wegen  sind  im  folgenden  Täfelchen 
nicht  die  Mittel  aus  den  Ablesungen,  sondern  die  Summe  derselben,  d.  i.  die 
doppelten  Mittel,  angegeben: 


TheilMlieibe. 

Blage. 

Doppeltes 
HitteL 

Differenz. 

0 
20 
20 

0 

14,4 
20,3 
20,3 
14,3 

29,6 
35,5 
35,5 
29,5 

44,0 
55,8 
55,8 
43,8 

11,8 
12,0 

0 

20 

•     20 

0 

12,5 
18,8 
18,9 
12,9 

31,5 
37,7 
37,8 
31,8 

44,0 
56,5 
56,7 
44,7 

12,5 
12,0 

0 
20 
20 

0 

13,5 
19,5 
19,5 
13,6 

32,2 
38,2 
38,2 
32,3 

45,7 
57,7 
57,7 
45,9 

12,0 
11,8 

•   0 

20 

20 

0 

11,1 
17,1 

17,1 
11,0 

33,1 
39,1 
39,1 
33,1 

44,2 
56,2 
56,2 
44,1. 

12,0 
12,1 

Summe  96,2 

d.  h.  2  X  8  X  20  Theilscheibensekunden  entsprechen  96,2  Libellentheilen, 
woraus  folgt: 

1  Libellentheil  =  ^  =  3,326  Theilscheibensekunden  und,  da  nach 
den  früheren  Beobachtungen  1  Theilscheibensekunde  =  14-  ^/^o  wirklichen 
Sekunden,  so  ist  1  Libellentheil  s=  3,337  Sekunden. 

Ist  die  Libelle  richtig  konstruirt  und  getheilt,  so  muss  dieser  Werth 
für  alle  Libellentheile  gleich  sein.  In  wie  weit  dieses  in  der  That  der 
Fall,  darüber  geben  die  auf  der  folgenden  Seite  zusammengestellten  Beob- 
achtungen und  Berechnungen  Aufschluss. 

Der  Vergleich  der  beobachteten  und  auf  Grund  der  vorher  gefundenen 
Werth e  berechneten  Resultate  ergiebt  einen  so  geringen  Unterschied,  dass 
sowohl  das  Legebrett  als  auch  die  geprüfte  Libelle  —  die  üntersuchimgen 
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TketlMheilM. 

BlAie. 

Doppeltes  Mittel 

DUrerftBS. 

beobachtet 

berechnet. 

.0 

14,5 

29,7 

44,2 

44,0 

-h  2 

5 

16,0 

31,0 

47,0 

47,0 

0 

10 

17,5 

32,5 

50,0 

50,1 

—  1 

15 

19,0 

34,0 

.     53,0 

53,1 

—  1 

20 

20,6 

35,5 

56,1 

56,1 

0 

20 

20,6 

35,5 

56,1 

56,1 

0 

15 

18,9 

33,7 

52,6 

53,1 

-  5 

10 

17,7 

32,5 

50,2 

50,1 

4-  1 

5 

16,2  . 

31,0 

47,2 

47,1 

+  1 

0 

14,8 

29,5 

44,3 

44,1 

4-  2 

0 

12,9 

31,8 

44,7 

44,9 

—  2 

5 

14,5 

33,4 

47,9 

47,9 

0 

10 

15,9 

34,9 

50,8 

50,9 

—  1 

15 

17,7 

36,5 

54,2 

53,9 

+  3 

20 

19,0 

38,0 

57,0 

56,9 

+  1 

20 

19,1 

38,1 

57,2 

57,2 

0 

15 

17,7 

36,5 

54,2 

54,2 

0 

10 

16,3 

35,0 

51,3 

51,2 

+  1 

5 

14,7 

33,5 

48,2 

48,2 

0 

0 

13,0 

32,0 

45,0 

45,2 

—  2 

0 

13,7 

32,3 

46,0 

46,1 

—  1 

5 

15,2 

34,0 

49,2 

49,1 

-f-  1 

10 

16,6 

35,3 

51,9 

52,1 

-  2 

15 

18,1 

36,8 

54,9 

55,1 

—  2 

20 

19,9 

38,5 

58,4 

58,1 

4-  3 

20 

19,8 

38,5 

58,3 

58,5 

—  2 

15 

18,4 

37,0 

55,4 

55,5 

—  1 

10 

17,0 

35,6 

52,6 

52,5 

+  1 

5 

15,6 

34,2 

49,8 

49,5 

+  3 

0 

13,9 

32,5 

46,4 

46,5 

—  1 

0 

11,0 

33,0 

44,0 

44,0 

0 

5 

12,5 

34,6 

47,1 

47,0 

+  1 

10 

14,0 

36,0 

50,0 

50,0 

0 

15 

15,4 

37,5 

52,9 

53,0 

—  1 

20 

17,0 

39,1 

56,1 

56,0 

+  1 

äo 

17,0 

39,0 

66,0 

55,9 

+  1 

15 

15,4 

37,5 

52,9 

52,9 

0 

10 

13,9 

36,0 

49,9 

49,9 

0 

5 

12,4 

34,5 

46,9 

46,9 

0 

0 

10,9 

33,0 

43,9 

43,9 

0 

5* 
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der  anderen  Reicherschen  Libellen  haben  eine  ähnliche  Regelmässigkeit 
konstatirt  —  Yon  ganz  Yorzuglicher  Konstruktion  zu  betrachten  sind  und 
einen  weiteren  Beweis  von  der  besonderen  Tüchtigkeit  und  Befähigung 
ihres  Yerfertigers  geben. 

Die  Lagerung  der  eigentlichen  Libellenrohre  in  ihrem  um- 
hüllungsrohr  wird  in  mannigfaltigster  Art  ausgeführt.  Reichel  wendet  jetzt 
durchgehends  eine  Umhüllung  beider  Enden  desr  Rohrs  mit  in  Wachs  ge- 
tränkter Baumwolle  an  und  bringt  ausserdem  an  den  Schlussflächen  passende 
Korkstückchen  an.  Der  Vorzug  dieses  Verfahrens  gegen  das  sonst  übliche 
—  Lagerung  auf  je  zwei  Erhöhungen  der  inneren  Fläche  der  ümhüllungs- 
rohren  und  federnder  Druck  von  oben  her  —  dürfte  hauptsächlich  in  der 
Verringerung  des  Zwanges  des  ümhüUungsrohrs  gegen  das  Libellenrohr 
liegen  und  die  Anwendung  dieser  Lagerung  vorzugsweise  überall  da  von 
hohem  Werthe  sein,  wo  es  sich  um  Libellen  der  feinsten  Gattung,  welche 
möglichst  stationär  gebraucht  werden,  handelt. 

In  seinem  Bestreben  nach  Herstellung  von  Libellen,  die  von  den 
wechselnden  Temperatureinflüssen  möglichst  unabhängig  sind  —  eine  ein- 
fache Berührung  einer  Libelle  an  einer  Seite  mit  der  Hand  bringt  bereits, 
den  Aether  in  Fluss  und  die  Blase  in  Bewegung  —  hat  Reich el  eine  Li- 
belle mit  doppelten  ümhüllungsrohren  konstruirt  und  hierbei  eine  sehr 
zweckmässige  Lagerung  angewandt.    Die  innere  Röhre  (Fig.  26),  in  welcher 


Fig.  26  (V«  natarl.  Gr.). 


das  «Libellenrohr  sich  befindet,  steht  nämlich  nur  mit  ihren  beiden  Enden 
und  zwar  einerseits  mittels  einer  Kugel,  andererseits  mittels  eines  Vierkants 
mit  dem  äusseren  Rohr  in  Berührung.  Die  in  einer  Zone  lagernde  Kugel 
und  das  zwischen  Schraubenspitzen  liegende  Vierkant  gestatten  eine  ge- 
ringe Bewegung  und  zwar  erstere  senkrecht  zur  Libellenachse,  letzteres  in 
der  Richtung  derselben.  Die  Libelle  kann  so  möglichst  imabhängig  von 
dem  Zwang  des  äusseren  Rohrs  korrigirt  werden. 

Die  innere  Fassungsröhre,  in  welcher  das  Glasrohr  A,  die  eigentliche 


Reichel's  Libelle  mit  doppelten  Umh&llimgsröhren.  g9 

Libelle,  in  oben  beschriebener  Weise  befestigt  ist,  wird  an  dem  einen  Ende 
durch  den  Stöpsel  5,  an  dem  andern  Ende  durch  den  Stöpsel  h^ 
geschlossen.  In  den  Stöpsel  h  ist  die  Kugel  c  mit  ihrem  Schraubenzapfen 
ü'  fest  eingeschraubt,  in  den  Stöpsel  h*  der  quadratisch  prismatische  Stahl- 
körper d  mit  seinem  konischen  Zapfen  so  befestigt,  dass ,  zwei  seiner 
ebenen  Prismenfiächen  horizontal  liegen.  Die  Füsse  e  und  t(  sind  mit 
ihren  röhrenförmigen  Ansätzen  e**  und  «"'  in  die  Enden  der  äusseren  Röhre 
B  gepasst  und  mit  derselben  in  üblicher  Weise  verschraubt.  In  dem  Fuss  e 
ist  ferner  von  der  äusseren  Seite  eine  zylindrische  Vertiefung  gedreht,  die 
nach  innen  in  einer  Kugelzone  z  endigt,  durch  welche  der  Zapfen  c'  mit 
Spielraum  hindurch  geht,  während  die  Kugel  c  gegen  die  Zone  durch  die 
von  aussen  vorgeschraubte  federnde  Platte  k  gedruckt  wird.  Zur  Verhinde- 
rung der  Drehung  der  inneren  Fassungsröhre  um  ihre  Achse  ist  endlich  ein 
Stift  bestimmt,  welcher  in  die  Kugel  radial  und  rechtwinklig  zur  Achse  der 
Libelle  eingebohrt  ist  und  zugleich  in  einen  durch  das  Metall  von  e 
fuhrenden  passenden  Schlitz  greift.  Zur  Korrektur  der  Libellenachse  gegen 
die  Aufsatzfiächen  der  Füsse  sind  die  beiden  die  Achse  der  Röhre  B  recht- 
winklig schneidenden  Schrauben  g  und  g  und  die  denselben  entgegen 
wirkenden  federnden  Bolzen  K  und  h  angebracht,  welche  direkt  auf  den 
Stahlkörper  d  wirken  und  beim  Anziehen  bezw.  Loslassen  diesen  und 
somit  das  betreffende  Ende  der  inneren  Fassungsröhre  heben  bezw.  senken, 
um  diese  Neigung  ausfuhren  zu  können,  ist  ein  Spielraum  zwischen  den 
innem  Wänden  der  Rohransätze  e"  und  e*"  und  den  Stöpseln  h  und  b'. 

Die  ausserordentlichen  Vorzüge  dieser  Konstruktion  liegen  auf  der 
Hand.  Durch  die  doppelte  Umhüllung  ist  der  schädliche  Einfluss  der  oft 
schnell  wechselnden  Temperaturen  möglichst  aufgehoben.  Sollte  dieser 
Vortheil  den  einfachen  Libellen  gegenüber  aber  nicht  illusorisch  sein,  so 
musste  zu  gleicher  Zeit  darauf  Bedacht  genommen  werden,,  die  innere 
Röhre  von  der  äusseren  möglichst  zu  isoliren.  Dieses  ist  bei  der  vor- 
liegenden Konstruktion  in  sehr  sinnreicher  Weise  geschehen.  Die  innere 
Röhre  steht  nur  mit  ihren  beiden  Enden  mit  der  äusseren  in  Berührung 
und  ist  zugleich  so  gelagert,  dass  die  Libellenachse  mittels  der  Stell- 
schrauben g  und  g  in  die  erforderliche  Lage  gebracht  werden  kann.  Diese 
Korrekturen  sind  bei  genau  angeordneter  Lage  des  Stahlkörpers  und 
korrekter  Ausführung  seiner  prismatischen  Gestalt,  —  was  bei  der  be- 
kannten präzisen  Arbeit  des  Verfertigers  als  selbstverständlich  angenommen 
werden  kann  —  von  einander  unabhängig  und  die  Röhren  sind,  da  der 
hierbei  veranlasste  Reibungswiderstand  verschwindend  ist,  durch  den  Druck 
der  federnden  Bolzen  frei  von  gegenseitigem  Zwang. 

Auch  Bamberg  hat  bei  einigen  der  ausgestellten  Instrumente  (vergl. 
S.  24  u.  25)  Libellen  in  doppelter  Fassung  verwendet.  Ihre  Kon- 
struktion weicht  von  der  ReichePschen  in  einigen  wesentlichen  Punkten  ab. 

Die  beiden  LibeUeofusse  a  und  a}  (Fig.  27)  sind  in  fester  Verbindung 
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mit  dem  äasseren  Fassungsrohr  b,  welches  mit  Tuch  bezogen  ist  und  einen 
passenden  HolzgriS  trägt  Das  innere  Fassungsrohr  d  liegt  konacfasial 
zu  dem  äusseren  und  endet  auf  der  einen  Seite  in  eine  Stahlkugel  e,  auf 
der  anderen  Seite  in  ein  vierseitiges  Prisma  /  aus  gehärtetem  StahL 
Das  Glasrohr  g  ist  innerhalb  dieser  zweiten  Fassung  d  in  zwei  zu  beiden 


F1g.2T  ("::  natarL  Gr.). 


Seiten  des  Fassungsausschnittes  befindlichen  Stellen  gelagert  und  zwar  der- 
gestalt, dass  auf  jeder  Seite  in  120"  Abstand  je  2  feste  Auflagepunkte  an- 
gebracht sind,  während  der  dritte  Funkt  durch  je'  eine  leichte  Feder  A 
bezw.  A'  gebildet  wird,  welche  das  Olasrobr  auf  die  festen  Punkte  nieder- 
drücken. Gegen  seitliche  Drehung  ist  das  Glasrohr  durch  aufgeleimte 
Lederstreif uhen  geschützt,  auf  welche  die  Federn  mit  flachen  Spitzen 
drücken.  Längsverschiebungen  werden  durch  passend  eingelegte  Kork- 
Btückchen  Terhindert.  Die  Libellenfassung  tritt  mit  ihrem  Kugelende  e  in 
eine  trichterförmige  Vertiefung  von  a'  und  wird  auf  der  anderen  Seite  hei  a 
durch  die  Stahlplatte  i  gehalten,  welche,  durch  4  Schrauben  angezogen, 
leicht  gegen  das  sphärisch  geschliffene  Ende  des  Prismas  /  drückt  Die 
Korrektur  der  Libelle  erfolgt  durch  die  4  Stellschrauben  k,  k,,  k„  k,,  welche 
mit  rundlichen  Köpfen  paarweise  gegen  das  Stahlprisma  /  und  zwar  in 
gleichem  Ausschnitt  wirken. 

Trotz  grÖBst«r  Vorsicht  bei  dem  Transport  wird  es  nicht  zu  vermeiden 
sein,  dass  die  zu  den  geodätischen  Feldarbeiten  gebrauchten  Instrumente 
öfters  nicht  unerheblichen  Erschütterungen  ausgesetzt  sind.  Hauptsächlich 
wohl  um  die  nachtheiligen  Einflüsse  dieser  letzteren  möglichst  unschädlich 
zu  machen,  scheint  Bamhei^  die  hier  beschriebene  Lagerung  zwischen 
4  festen  Punkten  und  2  Federn  und  ferner  i  Eorrekturschrauben  anstatt 
der  ßeichel'schcn  Lagerung  in  Baumwolle  und  der  Anwendung  TOn  2  Eor- 
lekturschrauben  mit  2  entgegenwirkenden  Federn  gewählt  zu  haben.  Diese 
Rflcki}chtnahme    hat   ihre   vollkommene  Berechtigung.    Libellen,   die  bei 
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Triangulationen  und  Nivellements  Verwendung  finden,  müssen  eine  be- 
sondere Festigkeit  und  Dauerhaftigkeit  besitzen,  sollen  sie  wirklich  den  an 
sie  gestellten  Anforderungen  genügen. 


D.  Heliotrope. 

In  dem  Bericht,  welchen  Prof.  Helmert  über  die  auf  der  Lon- 
doner internationalen  Ausstellung  von  1876  befindlichen  Instrumente  für 
höhere  Geodäsie  erstattet  hat^),  wird  als  bedauerlich  hervorgehoben,  dass 
auf  dieser  Ausstellung  das  Bertram'sche  Heliotrop  nicht  vertreten  war. 
In  der  That  musste  es  auffallen,  dass  gerade  dieses  Instrument,  welches 
durch  die  Einfachheit  seiner  Konstruktion  und  die  Leichtigkeit  seiner 
Handhabung  bei  voller  Sicherheit  der  Wirkung  alle  anderen  für  geodätische 
Messungen  angewendeten  Signalisirungsapparate  bei  Weitem'  übertrifft,  nicht 
einen  Platz  in  jener  Ausstellung  gefunclen  hatte.  Die  Berliner  Gewerbe- 
ausstellung zeigte  uns  nun  ein  solches  Heliotrop,  allerdings  nicht  vollständig 
in  der  ursprünglichen  von  Bertram  gegebenen  Konstruktion,  sondern  mit 
einigen  kleinen  Aenderungen  versehen,  welche  sich  durch  die  Praxis  als 
wunschenswerth  herausgestellt  haben.  Wenn  nun  auch  dieses  Instrument 
wiederholt  beschrieben  worden  ist  —  vergleiche  namentlich  Jordan,  Hand- 
buch der  Vermessungskunde,  II,  63  —  so  dürfte  es  doch  wohl  angezeigt 
sein,  das  von  Bamberg  ausgestellte,  mit  kleinen  Aenderungen  versehene 
Bertram'sche  Heliotrop  näher  zu  beschreiben. 


ff 


Fig.  28  (Vs  nat&rl.  Qr.). 

Ein  Eichenholzbrett  A  (Fig.  28)  von  52,5  cm  Länge,  10  cm  Breite  und 
2  cm  Dicke  tragt  nahe  an  der  einen  schmalen  Seitenkante  2  kurze  Eisen- 
füsse  a\  ein  dritter  Auflagepunkt  wird  gebildet  durch  die  Elevationsschraube  5, 


')  Bericht  &ber  die  wissenschaftlichen  Apparate  auf  der  Londoner  internationalen  Ans- 
stettnng  -im  Jahre  1876,  heraosg.  yon  A.  W.  Hofmann,  Brannschweig  1878,  168. 


_J 
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welche  ihr  Gewinde  in  einer  mit  dem  Brett  A  fest  verbundenen  Messing- 
mutter  hat  und  das  Brett  um  einige  Grade  zu  heben  und  zu  senken  gestattet. 
In  entsprechende  Messingbuchsen  lassen  sich  auf  das  Brett  aufstecken 
bei  B  das  Okulardiopter ,  welches  zugleich  den  Leuchtspiegel  bildet,  und 
bei  C  das  Objektivdiopter  mit  der  Leuchtröhre. 

Der  Leuchtspiegel  B  hat  eine  quadratische  Fläche  von  8,2  cm 
Seite  und  liegt  in  einer  leichten  Metallfassung,  welche  sich  zwischen 
den  Spitzschrauben  eines  Rahmens  um  eine  horizontale  und  mit  dem 
konischen  Zapfen  des  Rahmens,  mit  welchen  er  im  Brett  A  steckt,  um 
eine  vertikale  Achse  drehen  lässt.  Im  Ereuzungspunkte  beider  Achsen 
befindet  sich  in  der  Spiegelfassung  ein  Loch  von  reichlich  1  mm  Durch- 
messer, welches  als  Okulardiopter  dient;  zentrisch  zu  demselben  ist 
der  Spiegel  gleichfalls  mit  einem  kreisrunden  Loch  von  8  Tum  Durch- 
messer versehen.  Der  längliche  nach  oben  breite  Rahmen  C  endet 
unten  in  einen  konischen  Zapfen,  mit  welchem  er  in  das  Brett  einge- 
steckt wird.  Ein  kleiner  zylindrischer  Stellstift  c  verhindert  eine  seitliche 
Drehung.  In  dem  Rahmen  ist  ein  Fadenkreuz  d^  welches  durch  Schräub- 
chen  gehalten  wird  und  leicht  erneuert  werden  kann.  Auf  den  Rahmen 
ist  ein  Scharnier  aufgeschraubt,  um  das  sich  die  Leuchtrohre  e  auf-  und 
niederklappen  lässt.  Dieselbe  besteht  aus  einem  dünnen  Messingrohr 
von  40  mm  Länge  und  20  mm  Weite,  welche  nach  dem  Leuchtspiegel  zu 
offen,  am  anderen  Ende  verschlossen  ist.  Die  innere  Abschlussfläche  des 
Rohres  ist  mit  mattem,  weissem  Papier  beklebt  und  genau  zentrisch  durch- 
bohrt; die  Durchbohrung  von  ungefähr  1  mm  Weite  fallt  genau  mit  der 
Yisirlinie  zusammen,  welche  durch  das  Okularloch  bei  B  und  den  Ereu- 
zungspunkt  der  Fäden  bei  d  geht;  ist  die  Leuchtröhre  hochgeklappt,  wie 
in  der  rechts  von  der  Hauptzeichnung  gegebenen  Darstellung,  so  ist  das 
Objektivdiopter  vollständig  frei. 

In  der  Mitte  zwischen  den  3  Fusspunkten  des  Brettes  A  ist  dieses 
durchbohrt  zur  Aufnahme  der  frei  hindurchgehenden  Achsenschraube  /, 
welche  in  die  Holzunterlage  mittels  eines  Holzschraubengewindes  einge- 
schraubt werden  kann  und  dem  Instrument  als  Yertikalachse,  dann  aber 
auch  durch  die  auf  der  Schraube  /  laufende  Mutter  zum  Befestigen  auf 
der  Unterlage  dient,  wenn  Azimuth  und  Höhe  eingestellt  sind. 

Um  eine  Sicherheit  dafür  zu  erhalten,  dass  der  Heliotropist  stets  das 
Instrument  auf  den  ihm  bezeichneten  Punkt  aufstellt,  wird  das  Heliotrop 
bei  den  eigentlichen  Messungen,  wenn  es  sich  also  nicht  blos  um  An- 
leuchten u.  s.  w.  handelt,  niemals  mit  seiner  Schraube  /  direkt  auf  die  Unter- 
lage geschraubt.  Es  wird  vielmehr  der  Leuchtpunkt  stets  durch  einen  in 
die  Unterlage  eingeschraubten  bezw.  eingegossenen  Metalibolzen  bezeichnet, 
welcher  oben  in  ein  Schraubengewinde  endigt  und  in  seiner  Eopffläcbe  eine 
kleine,  in  seiner  Achse  liegende  zylindrische  Ausbohrung  trägt. 

In  das  Schraubengewinde  wird  die  im  Heliotropenkasten  befindliche 
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stählerne  Leucbtachse  D  mittels  des  dazu  passenden  Schlüssels  E  fest- 
geschraubt und  dann  das  ganze  Instrument  durch  Aufsetzen  der  Mutter 
der  Schraube  /  auf  D  und  Anziehen  dieser  Mutter  befestigt. 

An  der  einen  Kante  des  Brettes  A  befinden  sich  endlich  2  Oesen  zur 
Aufnahme  der  beiden  an  den  Enden  zugespitzten  Stahizylinder  /.  Diese 
werden,  nachdem  das  Heliotrop  genau  gerichtet,  auf  die  Unterlage  gedrückt, 
und  die  hierdurch  entstehenden  Marken  erleichtern  die  Wiederaufstellung 
des  Instruments. 

Der  höchst  einfache  Gebrauch  des  Heliotropes  ist  folgender: 

Zuerst  wird  die  Leuchtachse  D  festgeschraubt  und  der  Heliotrop 
übergesetzt;  hierauf  wird  der  Leuchtspiegel  B  nahezu  normal  zur  Yisir- 
liuie  gestellt  und  bei  C  die  Leuchtrohre  e  hochgeklappt.  Jetzt  wird,  indem 
man  durch  das  Okularloch  bei  B  über  den  Kreuzungspunkt  der  Fäden  bei  d 
hinyisirt,  durch  Drehen*  und  Heben  oder  Senken  des  Brettes  Ä  derjenige 
Punkt  anvisirt,  welcher  Lieht  erhalten  soll,  und  dann  das  Brett  durch  die 
Mutter  von  /  befestigt.  Hierauf  wird  -die  Yisirrohre  e  heruntergeklappt 
und  der  Spiegel  so  gedreht,  dass  die  von  der  Sonne  reflektirenden  Licht- 
strahlen in  der  Richtung  nach  dem  Objektivdiopter  geworfen  werden.  Da 
das  Zentrum  des  Spiegels  B  durchbohrt  ist,  so  kann  dieses  Zentrum  nicht 
reflektiren.  Das  Heliotrop  wird  demnach  genau  gerichtet  sein,  wenn  sich 
in  der  Mitte  der  Leuchtrohre  in  Folge  der  Durchbohrung  von  B  ein  runder 
Schatten  zeigt.  Die  Aufgabe  des  Heliotropisten  besteht  dann  nur  darin, 
diesen  Schatten  auf  dieser  Stelle  zu  erhalten.  Er  überzeugt  sich  hiervon 
von  Zeit  zu  Zeit  und  erreicht  dasselbe  durch  entsprechendes  Klopfen  an 
den  Spiegel.  Steht  die  Sonne  so,  dass  das  Lichtbild  nicht  in  die  erforder- 
liche Richtung  geworfen  werden  kann,  so  wird  ein  zweiter  etwas  grosserer 
und  nicht  durchbohrter  Spiegel  O  seitwärts  aufgestellt  und  so  das  Licht 
von  diesem  nach  dem  Spiegel  B  geworfen.  Bei  geringen  Entfernungen 
wird  es  endlich  erforderlich  werden,  das  Lichtbild  abzuschwächen.  Hierzu 
dient  der  Blechrahmen  //,  welcher  mit  seinen  2  Ansätzen  h  und  h^  in  entr 
sprechende  an  dem  Objektivende  von  A  angebrachte  Falze  gesteckt  werden 
kann  und  in  der  Mitte  einen  Längsausschnitt  hat,  in  welchen  ein  zur  Ver- 
dunkelung bestimmtes  grünes  Glas  h"  geschoben  wird.  Durch  dieses  grüne 
Glas  sowohl  als  auch  durch  Verdunkelung  des  Lichtbildes  in  vorher  ver- 
abredeten Pausen  u.  dgl.  ist  zugleich  eine  Zeichensprache  zwischen  dem 
messenden  Geodäten  und  dem  Heliotropisten  ermöglicht. 

Das  Bertram'sche  Heliotrop  unterscheidet  sich  von  dem  hier  beschrie- 
benen hauptsächlich  nur  durch  eine  andere  Konstruktion  des  Objectiv- 
diopters  und  durch  das  Fehlen  der  Leuchtachse  D  nebst  Zubehör.  Die 
Vorzüge  der  letzteren  Einrichtung  sind  bereits'  oben  erwähnt  worden.  Die 
jetzige  Gestalt  des  Diopters  —  bisher  bestand  dasselbe  nur  aus  einem 
massiven  Ständer,  4iuf  welchem  die  mit  einem  Fadenkreuz  versehene  und 
an  dem  Objektivende   mit   einem  Deckel   zu  verscbliessende  Leuchtröhre 
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horizontal  befestigt  wird  —  bietet  den  grossen  Yortheil  eines  hauptsächlich 
nach  unten  erweiterten  Gesichtsfeldes. 


E.  Kreistheilungsuntersucher. 

Schliesslich  ist  noch  über  ein  Instrument  zu  berichten,  welches  durch 
seine  Bestimmung  und  eigenartige  Konstruktion  die  besondere  Aufmerk- 
samkeit vieler  für  geodätische  Instrumente  sich  Interessirenden  auf  sich 
gezogen  hat.  Es  ist  das  von  Wanschaff  für  die  trigonometrische  Abthei- 
lung der  Landesaufnahme  konstruirte  Instrument  zur  Untersuchung 
von  Ereistheilungen. 

Bekanntlich  werden  bei  den  Winkelbeobachtungen  die  regelmässigen 
Ereistheilungsfehler  dadurch  zu  eliminiren  gesucht,  dass  jeder  Winkel  in 
verschiedenen  Ereislagen  gemessen  wird.  Neben  diesen  Fehlern  sind  aber 
noch  in  jedem  getheilten  Kreise  unregelmässige  oder  zufallige  Theilungs- 
fehler  vorbanden,  welche,  da  dieselben  durch  wiederholte  Einstellung  der 
Objekte  nicht  entfernt  werden  können,  von  grossem  Einfluss  auf  die  Güte 
der  Resultate  sind<  Entgegen  der  früheren  Annahme  hat  sich  nämlich  in 
der  neuesten  Zeit  in  Folge  eingehender,  gründlicher  Untersuchungen^  (vergl. 
Zeitschrift  für  Yermessungswesen  1879,  Band  YIII:  Schreiber,  Richtungs- 
beobachtungen und  Winkelbeobachtungen.  118  u.  ff.)  gezeigt,  dass  „bei  In- 
strumenten erster  Ordnung  der  nnregelmässige  Theilungsfehler  ein  sehr 
bedeutender,  wenn  nicht  der  grössere  Theil  des  Totalfehlers  einer  unter 
günstigen  Umständen  gemachten  Beobachtung  — ^  ist.  Es  ist  deshalb  um 
so  mehr  von  Interesse,  die  Güte  der  Kreistheilung  festzustellen.  Dieses 
ist  ohne  ein  besonderes  hierzu  konstruirtes  Instrument  nur  dadurch  aus- 
fuhrbar, dass  Objekte  mittels  des  Femrohrs  in  zweckmässiger  Anordnimg 
eingestellt  und  die  dann  sich  ergebenden  Ablesungen  der  Winkelmessungen 
auf  der  Kreistheilung  in  Rechnung  gezogen  werden.  Die  hierdurch  ge- 
wonnenen Resultate  können  aber,  da  die  Beobachtungen  vonr  Wetter  und 
von  der  Einstellung  im  Femrohr  abhängig  und  ausserdem  immer  nur  in 
beschränkter  Anzahl  vorzunehmen  sind,  nicht  vollständig  befriedigen.  Es 
entstand  somit  der  Wunsch,  ein  Instrument  zu  besitzen,  welches  geeignet 
ist,  zu  jeder  Zeit  und  mit  grösstmöglicher  Genauigkeit  Untersuchungen 
von  Kreistheilungen  ausfuhren  zu  können.  Das  ausgestellte  Instrument  soll 
diesen  Zweck  erfüllen: 

Die  Einrichtung  desselben  ist  der  einer  Kreistheilmaschine  ohne  Reisser- 
werk ähnlich.  Es  besitzt  4  bei  künstlicher  Beleuchtung  zu  gebrauchende 
Mikroskope,  die  mit  Leichtigkeit  auf  4  beliebige,  paarweise  um  180^  von 
einander  abstehende  Theilstriche  des  zu  untersuchenden  Kreises  eingestellt 
werden  können. 

Der   untere  unbewegliche  Kreis  a  (Fig.  29)  trägt  mittels  4  Ständer 
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2  Schienen,  auf  denea  sich  die  i  zur  grösseren  Bequemlichkeit  des  Beob- 
achters mit  gebrochenen  terreatrischen  Okularen  versehenen  Schrauben- 
mikroskope  von  etwa  sechzjgfacher  Vergrösserung  verschieben  und  för  jede 
KreisgrSsse  bis  42  cm  Durchmesser  einstellen  und  festklemmen  lassen.    Um 


auch  die  seitliche  Einstellung  mit  Genauigkeit  bevrirken  zu  können,  sind 
die  Schlitten,  mittels  derer  die  Mikroskope  verschoben  werden,  mit  einer 
Einrichtuug  versehen,  die  eine  auf  den  Radius  senkrechte  feine  Verschiebung 
ermöglicht.  Von  den  Schienen  ist  die  mit  1  bezeichnete  fest,  während 
die  mit  2  bezeichnete  mit  ihren  unterhalb  des  Kreises  a  verbundenen 
Ständern  um  die  Achse  des  Instruments  .drehbar  und  feststellbar  ist,  so 
dass  die  Mikroskope  der  Schienen  1   und  2  unter  jeden  Winkel  zu  ein- 
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ander  gebracht  werden  können.  Letzterer  wird  mittels  eines  an  einem  der 
beweglichen  Stander  angebrachten  Index  und  einer  auf  dem  Kreise  a  be- 
findlichen Theilung  eingestellt. 

Um  die  Mikroskope  bis  zu  den  kleinsten  Intervallen  einander  nähern- 
zu  können,  sind  diejenigen  der  Schiene  1  senkrecht  zur  Kreisebene  ange- 
bracht, während  die  der  Schiene  2  nach  aussen  geneigt  sind  und  es  so 
ermöglichen,  sie  den  Mikroskopen  der  Schiene  1  so  weit  zu  nähern,  dass 
schliesslich  ein  und  derselbe  Theilstrich  durch  je  zwei  Mikroskope  einge- 
stellt werden  kann. 

.  Zur  Aufnahme  des  zu  untersuchenden  Kreises  dient  ein  zweiter  dreh- 
barer, mit  Klemme  c  und  Einrichtung.'  zur  feinen  Einstellung  yersehener 
Kreis  b.  Das  Zentriren  wird  durch  Zentra  bewirkt,  welche  in  jeder  Grösse 
aufeinanderfolgend  dem  Instrument  beigegeben  sind  und  auf  einen  Zylinder 
aufgesteckt  werden  können,  der  sich  in  die  mit  genau  zentrischem  Loch 
versehene  Achse  einschieben  lässt  und  durch  beständig  gleichen  Federdruck 
niedergehalten  wird,  so  dass  dadurch  dem  Kreise  seine  zentrische  Lage, 
soweit  es  eben  für  die  Untersuchung  mit  gegenüberliegenden  Mikroskopen 
erforderlich  ist,  angewiesen  wird.  Um  die  Theilungsebene  in  eine  zur 
Achse  des  Instrumentes  rechtwinklige  Lage  bringen  zu  können,  dient  ein 
mit  Elfenbeinanlage  versehener  an  die  Schienen  anzuklemmender  Fühl- 
hebel d  und  3  in  der  Höhe  verstellbare  Unterlagen  e.  Die  Beleuchtung 
endlich  geschieht  durch  4  mit  den  Mikroskopen  verbundene  Beleuchtungs- 
röhren /,  durch  welche  von  oben  her  mittels  Lampen,  Hohlspiegel  und 
Reflexionsprismen  das  Licht  auf  die  zu  beobachtenden  Stellen  der  Kreis- 
theilung  gelenkt  wird.  Es  führt  demnach  ein  jedes  Mikroskop  das  zur 
Beleuchtung  nöthige  Licht  mit  sich. 

Da  das  Instrument  erst  kurz  vor  dem  Beginn  der  Ausstellung  fertig 
gestellt  wurde,  so  konnten  noch  keine  abschliessenden  Untersuchungen  über 
die  Verwendbarkeit  und  Güte  desselben  angestellt  werden.  Soweit  die- 
selben aber  stattfanden,  haben  sie  ergeben,  dass  das  Instrument  in  allen 
seinen  Theilen  zweckmässig  konstruirt  und  vorzüglich  ausgeführt  ist. 
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II.    Geodätische  Instrumente  mit  besonderer  Berücksichtigung 
der  in  der  Ingenieurpraxis  angewandten. 

Bebichterstattbr  : 
Dr.  B.  IhMffrai,  Prof.  an  der  technischen  Hochschule  zu  Berlin. 

In  der  EDtwickelungsgesobichte  der  geodätischen  und  astronomischen 
Instrumente  ist  die  Erfindung  des  Femrohrs  und  dos  Mikroskops  nicht 
blos  deshalb  von  hoher  Bedeutung,  weil  durch  diese  beiden  Instrumente 
die  Grenze  unseres  edelsten  Sinnes  und  dadurch  unsere  Kenntniss  der 
Natur  auf  eine  so  wunderbare  Weise  erweitert  wurde,  sondern  vornehmlich 
deshalb,  weil  dieselben  zu  der  Vervollkommnung  der  eigentlichen  Winkel- 
messinstrumente die  unmittelbare  Veranlassung  wurden.  In  Folge  der 
schärferen  Visuren,  welche  man  mit  dem  Messfemrohre,  im  Gegensätze  zu 
den  bis  dahin  ausschliesslich  angewandten  Dioptern,  zu  nehmen  im  Stande 
war,  musste  man  darauf  bedacht  sein,  die  bestimmte  Stellung  der  Achsen 
des  Instruments,  die  Bewegungen  des  Fernrohrs  um  diese  Achsen,  sowie  die 
Ablesungen  an  den  getheilten  Kreisen  in  sicherer  und  genauerer  Weise  zu 
ermöglichen.  Koch  im  Laufe  des  17.  Jahrhunderts,  des  Jahrhunderts  der 
Erfindung  des  Femrohrs,  gelangten  in  Folge  dessen  zwei  höchst  wichtige 
Bestandtheile  der  geodätischen  Instrumente,  der  Nonius  und  die  Rohren- 
libelle, zur  Anwendung,  denen  sich  im  Laufe  der  Zeit  weitere  wichtige 
Verbesserungen  in  Bezug  auf 'die  Horizontalstellung,  die  grobe  und  feine 
Bewegung  der  Achsen  u.  s.  w.  anreihten.  Für  die  weitere  Vervollkommnung 
der  geodätischen  Instrumente  war  die  Errichtung  besonderer  Werkstätten 
behufs  deren  Herstellung,  sowie  die  Fortschritte  in  anderen  Zweigen  der 
Technik,  insbesondere  der  Glasbläserei,  der  Giesserei,  der  Verarbeitung  der 
Metalle,  der  Herstellung  von  Werkzeugmaschinen  und  von  Theilmaschinen 
von  grosser  Wichtigkeit.  Die  Theilung  der  Arbeit  behufs  Herstellung  ein- 
zelner Instrumententheile  ndt  grösster  Präzision  ist  auch  hier  wie  in  so 
vielen  anderen  Gebieten  der  Industrie  mit  grossem  Erfolg  eingeführt  worden. 
Die  Zusammensetzung  der  Instrumente,  sowie  deren  Justirung  wird  sich 
wohl  vorläufig  nicht  fabrikmässig  betreiben  lassen,  sondern  Sache  des 
denkenden  und  erfahrenen  Eiinstlers  bleiben. 

Die  Anwendungen,  welche  alle  geodätischen  Instmmente  erfahren, 
können  in  zwei  Gmppen  getheilt  werden. 

1.  Sie  können  gebraucht  werden  zur  Messung  der  auf  der  Erdober- 
fläche abgesteckten  Längen  und  Winkel,  wobei  die  Resultate  entweder 
durch  Zahlen  oder  graphisch  dargestellt  werden. 

In  dieser  Weise  machen  die  Eatastergeometer  ^owie  die  sogen.  Trigo- 
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nometer  und  die  Topographen  der  Landesaufnahme  ausschliesslich  von  den 
geodätischen  Instrumenten  Gebrauch. 

2.  Sie  können  gebraucht  werden,  um  Längen  und  Winkel,  welche  aus 
den  ad  1  erhaltenen  Resultaten  durch  Rechnung  oder  auf  graphischem 
Wege  ermittelt  worden  sind,  auf  das  Feld  zu  übertragen,  d.  h.  abzu- 
stecken. 

Nach  beiden  Richtungen  macht  der  Wasser-,  Wege-  und  Eisenbahnbau- 
ingenieur von  den  geodätischen  Instrumenten  Gebrauch.  Denn  der  Zweck 
des  Aufnehmens  und  Nivellirens  ist,  eine  Darstellung  der  Bodenfläche, 
auf  welcher  das  projektirte  Werk  des  Ingenieurs  ausgeführt  werden  soll, 
zu  geben,  und  der  Zweck  des  Absteckens  ist,  auf  dem  Erdboden  die  An- 
lage des  prdjektirten  Werkes  zu  bezeichnen  als  Vorbereitung  zu  dessen 
Ausführung.  In  derselben  Weise  benutzt  auch  der  Separationsfeldmesser, 
der  Forstgeometer,  der  Kulturtechniker  die  geodätischen  Instrumente.  Man 
pflegt  die  letzteren  in  Instrumente  für  höhere  und  niedere  Geodäsie  ein- 
zutheilen.  Diese  Eintheilung  erscheint  aus  dem  Grunde  überflüssig,  weil  sich 
eine  bestimmte  Grenze  zwischen  höherer  und  niederer  Geodäsie  nicht  ziehen 
lässt.  Ausserdem  wird  durch  diese  Eintheilung  ein  prinzipieller  Unterschied 
in  der  Konstruktion  der  Instrumente  nicht  begründet.  Dagegen  bedingt 
der  Gebrauchszweck  bestimmte  Einrichtungen  und  Anordnungen.  Ein  mit 
exzentrischem  Femrohr  versehener,  mit  einem  Kollimationsfehler  und 
Fehler  der  horizontalen  Achse  behafteter  Theodolit  z.  B.  eignet  sich  wohl  zur 
Messung  von  Horizontalwinkeln,  ist  indessen  zum  Abstecken  unbrauchbar. 
Handelt  es  sich  darum,  von  einem  Gebirgsrücken  aus  nach  den  beiden  Ab- 
hängen hin  zwei  Signale  mit  dem  Aufstellungsorte  in  eine  und  dieselbe 
Yertikalebene  zu  bringen,  so  kann  dies  nur  mit  einem  fehlerlosen 
Theodoliten  geschehen,  dessen  Femrohr  überdies  zentrisch  angeordnet 
sein  muss. 

Wenn  früher  wohl  die  Ansicht  verbreitet  war,  dass  die  für  technische 
Zwecke  zu  verwendenden  Instrumente  weniger  genau  sein  können,  als  die  für 
trigonometrische  Landesvermessimgen  und  Präzisionsnivellements  bestimmten, 
so  muss  diese  Annahme  gegenwärtig,  in  Folge  der  erhöhten  Forderungen 
der  Ingenieurwissenschaften,  als  unzutreffend  bezeichnet  werden.  Die  Er- 
mittelung der  wahrscheinlichsten  Richtungen  der  Grotthardtunnelachse  von 
den  Endpunkten  Airolo  und  Göschenen  aus  hat  beispielsweise  die  Anwen- 
dung ganz  vorzüglicher  Instrumente  zur  Nothwendigkeit  gemacht. 

In  dem  nachfolgenden  Berichte  ist  die  Beschreibung  der  von  Bamberg 
und  Wanschaff  für  die  trigonometrische  Abtheilung  der  Landesaufnahme 
gelieferten  Instramente  unterblieben,  weil  diese  in  dem  vorhergehenden  Be- 
richt ausführlich  behandelt  worden  sind.  Aus  ähnlichem  Grunde  ist  auch 
die  Berichterstattung  über  die  für  die  Marine  bestimmten  Reflexionsinstra- 
mente,  insbesondere  die  Spiegelsextanten  hier  unterlassen  worden. 
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A.  Instrumente  zum  Abstecken  bestimmter  Winkel. 

Solche  iDstrumente,  insbesondere  zum  Abstecken  rechter  Winkel,  als 
Winkeltrommeln,  Winkelspiegel,  Winkelprismen,  Bauemfeind^sche  Prismen- 
kreuze "waren  in  grosser  Anzahl  ausgestellt,  u.  a.  von  Amuel,  Bandermann, 
Bonsack,  Meissner  und  Sprenger. 

Die  Winkel  trommeln  waren  sammtlich  von  zylindrischer  oder  pris- 
matischer Fomv  Für  den  Grebrauch  derselben  in  kupirtem  Terrain  ist  die 
nach  oben  sich  yerjüngende  Form  vorzuziehen,  weil  sie  steilere  Yisuren  ge- 
stattet. Winkeltrommeln,  zur  Messung  beliebiger  Horizontalwinkel  bis  auf 
etwa  4  bis  5  Minuten  geeignet,  bestehend  aus  einem  festen,  mit  einem 
getheilten  Rande  versehenen  und  einem  gegen  diesen  drehbaren,  einen 
Nonius  tragenden  Zyjinder  von  gleichem  Durchmesser,  waren  gleichfalls  aus- 
gestellt. Breithaupt  (Kassel)  hat  dieses  einfache  Instrument  verbessert,  in- 
dem er  den  unteren  Zylinder  durch  einen  Kreis  mit  schrägem  Limbus  er- 
setzt. Auf  diesem  Kreise,  und  zwar  um  den  Mittelpunkt  desselben,  ist 
der  mit  Diopter  und  Nonius  versehene  Zylinder  drehbar.  Mitunter  werden 
solche  Trommeln,  statt  mit  einer  einfachen  Hülse,  mit  einer  Nussvorrich- 
tung  oder  gar  mit  einer  Dreifussvorrichtung  mit  Dosenlibelle  und  Bussole 
versehen;  in  dieser  Form  eignen  sie  sich  zu  Stationirungen  von  untergeord- 
neter Bedeutung.  Indessen  stellt  sich  der  Preis  dann  so  hoch,  dass  sich 
die  Anschaffung  eines  Theodoliten  mehr  empfiehlt. 

Die  Winkeltrommel  eignet  sich  nicht  zum  Fällen,  sondern  nur  zum 
Errichten  von  Lothen,  wie  dies  auf  Bauplätzen,  beim  Kurvenabstecken 
von  der  Tangente  ans  u.  s.  w.  erforderlich  wird.  Dagegen  sind  die  beiden 
optischen  Instrumente  Winkelspiegel  und  Winkelprisma  für  beide  Zwecke 
gleich  gut  geeignet.^  Ausserdem  haben  dieselben  den  Yortheil,  dass  sie  einer 
festen  Unterstützung  nicht  bedürfen.  Diese  beiden  Instrumente,  insbesondere 
das  Winkelprisma,  haben  indess  nur  sehr  langsam  allgemeinere  Anwendung 
gefunden,  obgleich  sie  lange  genug  bekannt  sind.  (Der  Winkelspiegel,  ein 
spezieller  Fall  der  Anwendung  des  Newton'schen  Gredankens^  wurde  zuerst 
1791  von  dem  englischen  Optiker  Greorge  Adams  dem  Jüngeren  als  eine 
Erfindung  seines  Vaters  beschrieben;  das  Winkelprisma  wurde  von  Bauem- 
feind  im  Jahre  1851  angegeben.)  Es  mag  die  angedeutete  Nicht- 
beachtung ihren  Grund  darin  haben,  dass  gegen  Reflexionsinstrumente 
überhaupt  ein  gewisses  Yorurtheil  besteht.  Von  dem  Douglas'schen  Re- 
flektor z.  B.,  einem  insbesondere  für  militärische  Aufnahmen  geeigneten, 
leicht  transportablen  Instrument,  mit  welchem  sich  die  Winkel  bis  auf 
1  bis  2  Min.  genau  messen  lassen,  wird  verhältnissmässig  wenig  Gebrauch 
gemacht. 

Mit  dem  Winkelspiegel  kann  selbst  in  nicht  ganz  ebenem  Terrain 
ein  Loth  bis  auf  etwa  3  Min.  genau  abgesteckt  werden,  d.  h.  so  genau,  dass 
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ia  einer  Bistanz  von  100  m  die  Abweichung  10  cm  nicht  erreicht;  es  ist 
dies  einQ  Genauigkeit,  welche  mit  der  Winkeltrommel  nicht  erzielt  werden 
kann;  Spiegellineale ^)  zum  Abstecken  bestimmter  und  zum  Messen  belie- 
biger Winkel  hatte  Clement  ausgestellt.  Von  den  -verstellbaren  Winkel- 
spiegeln, sogen.  Arkographen,  ist  beim  Eurvenabstecken  Gebrauch  ge- 
macht worden.  (Yergl.  u.  a.  Deutsch.  Bauztg.  1875,  22.)  Ein  solches 
Instrument  hatte  Sprenger  ausgestellt. 

Vor  dem  Winkelspiegel  hat  das  Winkelprisma  den  Vorzug  der  Unyer- 
änderlichkeit;  der  Querschnitt*  eines  solchen  Prismas  soll  e\ß  gleichschenklig 
rechtwinkliger,  die  Kanten  des  Prismas  sollen  parallel,  die  Flächen  eben  sein. 
Die  strenge  Erfüllung  dieser  Anforderungen  ist  mit  grossen  technischen 
Schwierigkeiten  verknüpft,  die  sich  mit  der  Grösse  des  Prismas  steigern.  Dem 
entsprechend  stellt  sich  auch  der  Preis  hoch.  Für  den  vorliegenden  Zweck 
ist  eine  Genauigkeit  bis  auf  2  Min.,  welche  sich  leicht  erreichen  lässt,  voll- 
kommen genügend.  Dagegen  ist  für  alle  die  Prismen,  in  welche  man  nicht  mit 
dem  blossen  Auge,  sondern  mittels  eines  Fernrohrs  hineinsieht  (wie  z.  B. 
bei  dem  Spiegelprismenkreise,  bei  verschiedenen  Entfernungsmessern)  eine 
grossere  Grenauigkeit  erforderlich.  Der  Mechaniker  hat  ein  vorzügliches  op- 
tisches Mittel,  zu  untersuchen,  ob  eine  polirte  Fläche  eben  oder  gekrümmt 
ist.  Er  stellt  ein  Femrohr  scharf  auf  ein  Objekt  ein,  dessen  Spiegelbild  in 
der  Fläche  wahrzunehmen  ist,  dann  richtet  er  das  Fernrohr  auf  das  Spiegel- 
bild selbst.  Erscheint  das  Bild  ebenso  scharf  wie  das  Objekt,  so  ist  die 
Fläche  eben,  ist  aber  eine  Verschiebung  des  Okularauszuges  erforderlich, 
so  ist  die  Fläche  gekrümmt.  Mechanisch  lässt  sich  die  Fläche  mittels  eines 
Fühlhebels  untersuchen. 

Für  den  Gebrauch  des  Prismas  zum  Abstecken  rechter  Winkel  ist  es 
erforderlieh,  dass  die  Hjpotenusenebene  sich  spiegelnd  verhält,  dass  sie 
also  entweder  versilbert  oder  mit  Amalgam  belegt  ist^.  In  Bezug  auf  die 
konstante  Ablenkung  wird  dasselbe  genau  so  wie  der  Winkelspiegel  in  der 
bekannten  Weise  im  Felde  geprüft.  Bei  einem  Prisma,  dessen  Hypotenusen- 
ebene unbelegt  ist,  lässt  sich  nach  Reusch  (Pogg.  Ann.  Bd.  93,  115)  die 
Untersuchung  des  rechten  Winkels  mit  hinreichender  Genauigkeit  in  fol- 
gender Weise  ausfuhren:  Durch  die  Hypotenusenebene  betrachte  man  das 
Bild  seines  Augensterns  (oder  auch  das  Bild  einer  Münze),  erscheint  letzterer 
vollkommen  rund,  so  ist  der  rechte  Winkel  vorhanden,  ist  das  Bild  linsen- 
förmig, so  ist  der  Winkel  grosser  als  90^,  und  besteht  das  Bild  aus  2  Seg- 
menten, die  grosser  als  Halbkreise  sind,  so  ist  der  Winkel  kleiner  als  90^. 
Eine  insbesondere  für  die  Prüfung  der  sogen.  Pyramidalfehler  wichtige 
Eigenschaft  des  Prismas  (die  übrigens  allen  gleichschenkligen  Prismen  zu* 
kommt)  ist  die,  dass  es  sich  für  alle  der  Hypotenusenebene  parallel  ein- 
fallenden Strahlen  wie  ein  Planglas  verhält.     Findet  hierbei  die  Reflexion 
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in  der  Mitte  der  Hypotenuseiiebeiie  statt,  so  verhält  sich  das  Prisma  wie 
ein  Planglas,  welches  von  senkrechten  Strahlen  getroffen  wird,  d.  h.  in 
diesem  Falle  wird  das  Licht  bei  seinem  Durchgänge  durch  das  Prisma, 
trotz  der  zweimaligen  Brechung  und  einmaligen  Reflexion,  in  seiner  Rich- 
tung nicht  geändert,  und  die  Objekte  erscheinen  genau  an  der  Stelle,  an 
welcher  sie  sich  befinden.  (Hierauf  gründet  sich  die  Anwendung  des  gleich- 
schenkligen Prismas  als  Dipleidoskop.) 

Das  zum  Abstecken  rechter  Winkel  dienende  Prisma  in  das  Gehäuse 
einzukitten,  ist  unzweckmässig.  Es  empfiehlt  sich,  wie  dies  von  Meissner 
geschieht,  das  Prisma  auf  der  Bodenplatte  des  Gehäuses  in  drei  Spitzen 
zu  unterstützen  und  oben  durch  eine  mit  einer  Schraube  versehene  Zwinge 
zu  halten.  In  derselben  Weise  werden  auf  Veranlassung  von  Prof.  Neu- 
majer  die  beiden  das  Bauernfeind'sche  Prismenkreuz  bildenden  Prismen 
befestigt.  Korrektionsschrauben  sind  nicht  vorhanden.  Die  richtige  Lage 
bleibt  durch  die  Art  der  Befestigung  gesichert. 

Die  Prismen  werden  jetzt  allgemein  nach  der  neueren  Angabe  von 
Bauemfeind  (Elem.  der  Vermessungskunde  V.  Aufl.  Bd.  1,  173)  so  kom- 
binirt,  dass  2  Kanten  des  einen  Prismas  die  Verlängerungen  zweier  des 
andern  bilden.  Auf  diese  Weise  ist  die  Benutzung  der  beweglichen  und 
der  festen  Bilder  beim  Einrichten  in  eine  gerade  Linie  möglich  und  es 
lässt  sich  diese  Kombination  ausserdem  noch  dazu  anwenden,  den  Fuss- 
punkt  eines  auf  die  gegebene  Richtung  gefällten  Lothes  zu  finden. 

Die  Anwendung  des  Winkelprismas  bei  Messinstrumenten  ist  eine 
ausserordentlich  mannigfache:  als  Ablesungsprisma  bei  dem  sogen,  pris- 
matischen Kompass  und  dem  Schmalkalderschen  Höhenmesser,  femer  bei 
dem  sogen,  prismatischen  Okular  mit  seitlicher  Verschiebung,  bei  dem  ge- 
brochenen Fernrohr,  bei  dem  terrestrischen  Prismenokular  von  Dove,  einer 
Kombination  von  2  Prismen,  deren  Hypotenusenebenen  senkrecht  zu  ein- 
ander und  parallel  zur  Achse  des  Femrohrs  liegen,  wodurch  das  was  links 
sich  befindet  rechts,  und  das  was  unten  liegt  oben  erscheint  (Abhdlgn.  der 
Berl.  Akad.  d.  Wissens.  1851),  bei  dem  Spiegelprismenkreise  von  Pistor  u. 
Martins,  bei  dem  auf  dem  Prinzip  des  Spiegelsextanten  beruhenden  Ent- 
fernungsmesser von  Boettcher  (Deutsch.  R. -Patent  No.  5453),  bei  dem, 
namentlich  zum  Aufnehmen  von  Querprofilen  geeigneten  HandniveUirfern- 
röhr  von  Wm.  J.  Young  u.  Sons  in  Philadelphia  u.  s.  w.  Es  ist  vorge- 
schlagen worden,  das  Prisma  selbst  in  Verbindung  mit  einem  Lothe  als 
NiveUirinstrament  zu  benutzen  (vgl.  Deutsch.  Bauztg.  1874,  181).  Auch 
als  Zeitermittelungsinstrument,  als  sogen.  Dipleidoskop,  lässt  sich  das 
Prisma  anwenden.  Das  zuerst  von  dem  Londoner  Uhrmacher  Dent  (1844) 
angegebene  Dipleidoskop  besteht  bekanntlich  aus  einem  60  ^-Winkelspiegel, 
dessen  offene  Seite  mit  einem  Planglase  geschlossen  ist,  so  dass  die  drei 
Flächen  ein  gleichseitiges  Prisma  bilden.  Befindet  sich  nun  eine  der  Spiegel- 
flächen im  Meridian,  so  sieht  das  Auge,  welches  von  der  Seite  her  parallel 
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zur  andern  Spiegelfläche  blickt,  gegen  Mittag  zwei  Sonnenbilder  (das  eine 
entstanden  durch  Reflexion  an  der  Glasplatte,  das  Andere  entstanden  durch 
doppelte  Reflexion  an  beiden  Spiegeln),  die  sich  im  Moment  des  wahren 
Mittags  decken.  Bei  einem  gleichschenkligen  Prisma  findet  ein  ähnlicher 
Vorgang  statt,  wenn  dessen  Grundfläche  mit  dem  Meridian  übereinstin^mt. 
Das  direkt  gesehene  Sonnenbild  lallt  mit  dem  im  Prisma  erscheinenden 
zusammen,  sobald  die  Sonne  im  Meridian  sich  befindet. 

Eine  sehr  hübsche  Anwendung  des  gleichschenklig  rechtwinkligen 
Prismas  hat  Bon  sack  bei  seinem  Zielkontrolap parat  (Deutsch.  R.-Par 
tent  No.  6725)  gemacht.  Zwei  Prismen  berühren  sich  in  den  unbelegten 
Hypotenusenebenen.  Diese  Prismenkombination  wird  yor  das  Yisir  des  Ge- 
wehrs gebracht  und  zwar  so,  dass  die  Hypotenusen  mit  der  Ziellinie  nicht 
einen  Winkel  von  45  ?,  sondern  von  etwa  60  °  bilden.  Die  beiden  Prismen 
wirken  in  dieser  Stellung  wie  ein  Planglas  und  sind  für  den  Schützen  so 
gut  wie  nicht  vorhanden.  Der  zur  linken  Seite  des  Schützen  stehende 
Kontrolirende  sieht  in  der  Hypotenusenebene  des  dem  Yisir  zunächst  lie- 
genden Prismas,  in  Folge  totaler  Reflexion,  das  Bild  von  Yisir,  Korn  und 
Objekt  und  kann  also  genau  beurtheilen,  ob  der  Schütze  richtig  zielt.  Ein 
mit  einem  solchen  Apparate  montirtes  Infanteriegewehr  M.  71  war  gleich- 
falls ausgestellt.  Der  Hauptvorzug  dieses  Apparats  vor  anderen  ähn- 
lichen besteht  darin,  dass  es  möglich  ist,  die  Ziellinie  direkt  zu  kontroliren, 
während  bei  dem  in  der  Armee  seither  benutzten  Mieg'schen  Apparate, 
mittels  eines  unter  45^  gegen  die  Achse  des  Gewehrs  gestellten  Planspiegels, 
eine  mit  der  Ziellinie  künstlich  hergestellte  Parallele  kontrolirt  wird. 

Prismen  zum  Abstecken  von  45^,  sowie  Prismenkreuze  zum 
Abstecken  von  Winkeln  von  45®  und  90°  hatten  Sprenger  sowie 
Schmidt  &Haensch  ausgestellt.  Durch  diese  Prismen  wird  die  direkte 
Messimg  der  Ordinaten  entbehrlich.  Dieselben  werden  indirekt  und  zwar 
auf  der  Abscissenachse  gemessen.  Dies  ist  namentlich  bei  der  Yermessung 
von  schwer  zugänglichen  Ufern  von  Yortheil. 


B.  Instrumente  zum  Messen  von  Horizontal-  und  Vertikalwinkeln. 

Unter  den  Winkelmessinstrumenten:  Bussole,  Messtisch  und  Theo- 
dolit, nimmt  der  letztere  die  erste  Stelle  ein.  Die  Bussole  hat  für  den 
Feldmesser  und  Ingenieur  nicht  mehr  die  Bedeutung,  welche  sie  früher 
hatte.  Die  älteren  Feldmesser  waren  gewohnt  von  dem  der  Aufnahme 
einer  Feldmark  zu  Grunde  gelegten  Dreiecksnetz  nur-  die  Seiten,  nicht  aber 
die  Winkel  zu  messen,  im  Gegensatz  zu  dem  heutigen  Yerfahren,  bei  dem 
sämmtliche  Dreieckswinkel  und  nur  eine  einzige  als  Basis  dienende  Seite 
gemessen  werden.  Nach  dem  älteren  Yerfahren  wurde  erst  bei  der  Earti- 
rung  die  Richtigkeit  bezw.  Brauchbarkeit  der  Messung   festgestellt.    Die 
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Eartirung  selbst  wurde,  ohne  Zuhülfen  ahme  der  Koordinaten  der  einzelnen 
Punkte,  lediglich  durch  Konstruktion  der  Dreiecke  aus  den  drei  Seiten, 
unter  Anwendung  des  zum  Bogenschlagen  ganz  ungeeigneten  Stangenzirkels, 
bewirkt.  Bei  diesem  graphischen  Verfahren  war  eine  Trennung  der 
Messungsfehler  von  den  durch  das  Zeichnen  selbst  henrorgerufenen  Fehlem 
ganz  unmöglich.  Die  Fehler  wurden  nach  Gutdünken  yertheilt  und  es 
kam  dieser  willkürlichen  Fehlervertheüung  der  kleine  Maassstab,  in  dem 
die  Flurkarten  gezeichnet  zu  werden  pflegten  (in  dem  Maassstabe  1  :  3000 
bis  1  :  5000  sind  die  meisten  Separationskarten  gezeichnet  w<M:den)  beson- 
ders gut  zu  statten.  Nach  dem  heutigen  Verfahren  wird  die  Richtigkeit 
bezw.  Brauchbarkeit  der  Dreiecksmessung  vor  Beginn  der  Kartirung,  ohne 
Rücksicht  auf  den  für  die  Karte  bestimmten  Maassstab,  durch  Aufstellung 
der  für  das  Netz  möglichen  Winkel-  und.  Seitengleichungen  rechnungs- 
mässig  festgestellt.  Es  findet  eine  systematische  Vertheilung  der  zulässigen 
Fehler  statt,  so  dass  allen  Bedingungsgleichungen  Genüge  geschieht.  Die 
Koordinaten  der  Dreieckspunkte  werden  berechnet  und  es  ist  auf  diese 
Weise  das  Auftragen  eines  jeden  Dreieckspunktes  unabhängig  yon  allen 
andern  möglich.  Auch  die  Ermittelung  des  Flächeninhaltes  des  Dreiecks- 
netzes erfolgt  nicht,  wie  es  früher  geschah,  durch  Berechnung  des  Flächen- 
inhaltes der  einzelnen  Dreiecke,  sondern  aus  den  Koordinaten  der  Dreiecks- 
pimkte.  Das  genannte  Triangulationsyerfahren  findet  bei  Katasterrer- 
messungen  jetzt  allgemein  Anwendung.  Es  ist  das  grosse  Verdienst  des 
General-Inspektors  des  Katasters  Gauss,  diese  exaktere  Methode  eingeführt 
zu  haben.  Dass  für  solche  Messungen  die  Bussole,  mit  welcher  sich 
Winkel  bis  auf  etwa  V^^  genau  bestimmen  lassen,  unzureichend  ist,  liegt 
auf  der  Hand.  Ebensowenig  ist  der  Messtisch  hierfür  geeignet.  Aber  auch 
die  Auibahme  der  die  Dreieckq>unkte  verbindenden  Polygonzüge,  welche 
früher  nur  mit  der  Bussole  stattfand,  geschieht  jetzt  mit  dem  Theodoliten. 
Auch  bei  Polygonmessungen  soll  die  Brauchbarkeit  der  Messung  durch 
Rechnung  dargethan  werden  und  die  Vertheilung  der  Fehler  nach  be- 
stimmten Gesetzen  erfolgen.  Nur  ausnahmsweise,  bei  Forstvermessungen, 
ist  der  Gebrauch  der  Bussole  gestattet.  Eine  flir  solche  Zwecke  geeignete 
Fernrohrbussole  hatte  Sprenger  ausgestellt.  Für  nautische  Zwecke 
und  ebenso  für  wissenschaftliche  Reisen  ist  die  Bussole  ein  unentbehrliches 
Instrument. 

Der  im  Anfange  des  17.  Jahrhunderts  angeblich  von  Prof.  Praetorius 
in  Altdorf  erfundene  Messtisch  wird  vorzugsweise  zu  topographischen 
Aufnahmen,  die  bekanntlich  in  sehr  kleinem  Maassstabe  (1  :  25000)  ent- 
worfen werden,  benutzt.  Bei  Katastervermessungen  ist  die  Anwendung 
des  Messtisches  nicht  gestattet,  für  tacheometrische  Aufnahmen  ist  er  mehr- 
fach vorgeschlagen  und  auch  angewandt  worden.  Einen  Messtisch  mit 
Kipp re gel  (Fig.  30  und  31),  wie  er  bei  der  topographischen  Abtheilung  der 
Landesaufnahme   eingeführt  ist,  hatte  Sprenger  ausgestellt.     Der  Kopf 
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(Fig.  30)  ist  von  recht  stabiler  Konstruktion  mit  langer  Achse.  Der  Teller 
ruht  noch  ausserdem  mit  einem  Hohlkegel  auf  der  Buchse  des  Dreifusses, 
wodurch  die  Stabilität  erhöht  wird.  Die  feine  Einstellung  geschieht  durch 
eine  Bogen.  Int«gralschnube,  eine  Schraube  mit  einem  Rechts-  und  einem 


Linksgewinde.  Die  Meestiscb platt« ^selbst  ist  von  Holz.  Platten  von  matt- 
geschliffenem  Glas  acheinen  noch  selten  angewendet  zu  werden.  Solche 
Spiegeltafeln  von  '/a  Zoll  Dicke  wurden  bei  der  Aufnahme  von  Wien  benutzt 
und  waren  1867  von  Ritter  t.  StrefSeur  in  Paris  ausgestellt.  Die  zu  dem 
Messtisch    gehörige  modifizirte   Breithaupt'sche   Kippregel')  (Fig.  31)    be- 

'>  T.  RDdgisdi,  der  Brtilhinpt'aeke  Namul-Hcnsclippant,  Kuacl  1874. 
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Bitzt  ein  Fernrohr  mit  30  maliger  Vergrosserung,  zum  Durchschlagen  einge- 
richtet. Zum  Ablesen  des  Doppelhohenbogens  sind  Nonien  vorhanden, 
welche  eine  Ablesung  bis  auf  1  Minute  gestatten.  Der  Bock  und  die  Buchse 
für  die  Fernrohrachse  sind  aus  einem  Stück  gegossen.  Das  Femrohr  hat 
eine  Reyersionßlibelle,  um  direkt  nivelliren  zu  können.  In  dem  Okularkopf 
befinden  sich  die  Distanzföden,  welche  durch  Verstellung  des  EoUektiys 
justirt  und  dann  durch  eine  Hülse,  welche  Ton  aussen  aufgeschraubt 
wird,  gegen  äussere  Einflüsse  yoUstandig  geschützt  werden.  Zum  Ein- 
stellen dient  ein  Dosenniveau  auf  dem  Lineal  und  zur  feineren  Einstellung 
eine  Rohrenlibelle  am  Fusse  des  Bockes.  Eine  Orientirbussole  befindet 
sich  gleichfalls  auf  dem  Lineale ;  sie  ist  mit  Doppeltrieb  versehen ,  um  die 
Nadel    recht    behutsam    auf    die    Spitze    des    Stifts    bringen    zu    können. 

Meissner  hatte  auch  eine  sogen,  dänische  Eippregel  ausgestellt. 
Dieselbe  ist  ausser  Gebrauch  gekommen. 

Was  die  Anwendung  des  Messtisches  zu  tachcometrischen  Auf- 
nahmen betrifft,  so  könnte,  da  man  yon  dem  Stand  der  Arbeiten  in 
jedem  Moment  unterrichtet  ist,  aus  diesem  Grunde  der  Messtisch- 
tacheometrie  vor  der  Theodolittacheometrie  der  Vorzug  gegeben  werden. 
Vom  praktischen  Standpunkt  aus  ist  die  letztere  vorzuziehen,  weil  sie 
rascher  von  statten  geht,  nicht  die  vielen  Unbequemlichkeiten  hat,  die 
Messtischaufnahmen  mit  sich  bringen,  und  weil  die  Feldarbeit  von  der 
Hausarbeit  vollständig  getrennt  werden  kann.  Ein  Hauptvortheil  des  Theo- 
dolittacheometers  ist  der,  dass  man  die  Resultate  in  Zahlen  erhält,  nach 
welchen  jeder  Zeit  eine  Neukonstruktion  der  Aufnahme  gemacht  werden 
kann,  während  die  Messtischresultate  nur  auf  dem  vergänglichen  Zeichen- 
papier haften. 

Theodolite  für  geodätische  und  astronomische  Zwecke  waren  aus- 
gestellt von  Bamberg,  Bonsack,  Meissner,  Sprenger,  Wanschaff.  Die  Ent- 
wickelung  der  Theodolite  fällt  in  die  zweite  Hälfte  des  vorigen  Jahr- 
hunderts und  zwar  waren  es  die  Engländer  (besonders  Ramsden),  die  das 
Instrument  ausbildeten,  in  dem  sie  die  von  Tycho  de  Brahe  bereits  ver- 
wendete Kombination  eines  mittels  Fussschrauben  horizontal  zu  stellenden 
£[reises  und  ein,es  vertikalen  drehbaren  Quadranten  nicht  allein  mit  Fem- 
röhren, sondern  auch  mit  Mikroskopmikrometern  versahen,  also  mit  der- 
jenigen Einrichtung,  welche  man  in  der  neuesten  Zeit  wieder  anwendet,  um 
die  genauesten  Instrumente  herzustellen.  An  den  1876  im  South-Eensington- 
Museum  ausgestellten  Theodoliten  von  Ramsden  mit  dreifüssigen ,  bezw. 
iy«fussigen  Horizontalkreisen  konnte  man  alle  diejenigen  Einrichtungen 
wahrnehmen,  mit  denen  man  gute  Instrumente  dieser  Art  jetzt  versieht. 
In  Deutschland  vervollkommneten  insbesondere  Brander,  Reichenbach  und 
später  Pistor  &  Martins  den  Theodoliten. 

Für  die  Eonstmktion  des  Theodoliten  sind  in  erster  Linie  die  Be- 
dingungen maassgebend,  denen  die  Achsen  (vertikale  und  horizontale  Dreh- 
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achse,  sowie  optische  Achse)  genügen  müssen,  wenn  das  Instrument  zum 
Messen  yon  Horizontal-  bezw.  Yertikalwinkehi  brauchbar  sein  soll,  dann 
aber  ist  die  Konstruktion  bedingt  durch  den  speziellen  Zweck,  den  man 
mit  der  Anwendung  des  Instrumentes  yerbindet.  Es  ist  ersichtlich,  dass 
die  für  den  Feldgebrauch  bestimmten  Theodolite  verhältnissmässig  stärker 
gebaut  sein  müssen,  als  die  stationären  Instrumente.  Für  astronomische 
Theodolite  ist  die  exzentrische  Anordnung  des  Femrohrs  erforderlich, 
während  für  Feldmesstheodolite  die  zentrische  Lagerung  desselben  zweck- 
mässiger ist.  Für  Katastervermessungen  ist  der  Yertikalkreis  und  dem- 
nach auch  die  in  der  Richtung  der  Projektion  der  Yisur  liegende  empfind- 
liche Libelle  entbehrlich,  da  es  sich  hier  nur  um  genaue  Messung  yon 
Horizpntalwinkeln  handelt.  Für  die  sich  auf  den  Wege-,  Eisenbahn-  und 
Wasserbau  beziehenden  Vorarbeiten  ist  die  Eenntniss  der  Hohenyerhält- 
nisse  des  Bauterrains  yon  grosser  Wichtigkeit.  Die  Höhenunterschiede 
werden  in  der  Situation  durch  die  sogenannten  Horizontalkuryen  angegeben, 
welche  man  aus  den  im  Felde  ermittelten  Höhen  meist  auf  dem  Wege  der 
graphischen  Interpolation  ableitet.  Für  die  Ermittlung  der  horizontalen 
Distanzen  und  relatiyen  Höhen  yerschiedener  Objekte  yon  einem  gegebenen 
Standpunkte  aus  wird  der  Theodolit  geeignet,  wenn  dessen  Femrohr  ein 
distanzmessendes  und  wenn  gleichzeitig  ein  Yertikalkreis  yorhanden  ist, 
mit  dem  die  Neigungen  der  unmittelbar  gewonnenen  Distanzen  gegen  den 
Horizont  des  Beobachters  bestimmt  werden  können.  Ein  so  eingerichteter 
Theodolit  ist  yon  Moinot  speziell  für  Eisenbahnyorarbeiten  konstruirt  und 
Tacheometer  genannt  worden. 

Das  Yorhandensein  einer  mit  dem  Femrohr  yerbundenen  Libelle  ist 
nicht  erforderlich,  aber  manchem  Beobachter  erwünscht.  Für  tacheome- 
trische  Messungen  ist  eine  solche  Libelle  sehr  zweckmässig.  Das  Instru- 
ment dient  dann  als  Niyellirinstrument,  wenn  die  horizontale  Yisirlinie  noch 
die  Distanzlatte  trifiFt,  die  Höhenlage  des  Punktes  also  ohne  Rechnung  ge- 
funden werden  kann.  Für  genaue  Niyellements  empfiehlt  es  sich  nicht, 
den  Theodoliten  in  dieser  Weise  zu  gebrauchen. 

Reichel  hat  ein  Instmment  ausgeführt,  welches  als  eine  sehr 
zweckmässige  Kombination  yon  Theodolit  und  Niyellirinstru- 
ment anzusehen  ist.  Das  Femrohr  eines  ümlegeniyeaus  mit  Aufsatz- 
libelle und  Theükreis  ist  in  der  MiUe  zwischen  beiden  Trägem  mit 
einem  Femrohr  so  yerbunden,  dass  die  optischen  Achsen  sich  recht- 
winklig schneiden.  Für  dieses  letztere  Femrohr  bildet  also  das  erstere 
die  horizontale  Drehachse.  Ein  Instrument  yon  derselben  Konstruktion 
ist  in  „Hunaeus,  Geometrische  Instrumente",  407,  beschrieben. 

Bei  üniyersalinstmmenten  werden  statt  der  Nonien  Schraubenmikros- 
kope angewandt,  welche  eine  genauere  Ablesung  gestatten,  aber  yiel 
theurer  sind  und  auch  yiel  leichter  Beschädigungen  erleiden.  Für  Feld- 
messtheodolite sind  Nonien  genügend,  da  die  genaue  Zentrirung,  die  sorg- 
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filtjge  HaDdhabung  des  Instruments,  die  senkrechte  Stellung  der  Signale 
u.  9.  w.  weit  mehr  die  Güte  der  Arbeit  beeinflussen  als  das  genaue  Ableaen. 
Zur  Senkrecbtstellung  der  vertilcalen  Achse  reicht  bei  Feldmesatheodoliten 
eine  mit  der  Alhidade  Terbundene  Dosenlibelle  aus,  bei  feineren  Instru- 
menten ist  eine  auf  den  Zapfen  der  horizontalen  Achse  ruhende  RiSbren- 
libelle  errorderlich. 

Die  von  Bamberg,  Bonsack,  Sprenger  und  Wanschaff  ausgestellten 
Universal  Instrumente  sind  im  wesentlichen  mit  der  bekannten  Eonatrulction 
von  Pistor  &  Martins  übereinstimmend. 

Wanscbaff  hatte  ein  Instrument  zur  ünterauchung  getheilter 
Kreise  von  8  bis  42  cm  Durchmeaser  ausgestellt.  Die  Einrichtung  (vgl.  S.74) 
ist  der  einer  Kreistheümaschine  ähnlich,  deren  Reisserwerk  durch  vier  bei 
künstlicher  Beleuchtung  zu  gebrauchende  Schraub enmikroakope  mit  ungefälir 
60facher  VergrÖsserung  ersetzt  ist,  die  mit  Leichtigkeit  auf  4  beliebige, 
paarweise  um  ISO"  verschiedene  Striche  eingestellt  werden  können  nnd  zur 
gtSaseren  Bequemlichkeit  beim  Beobachten  mit  gebrochenen  terrestriachen 
Okularen  versehen  sind. 

Das  Sprenger'sche  Dniversalinstrumen  t  zeichnet  sich  durch 
eine  sehr  solide  Bauart  aus.    Horizontal-  und  Verti kalkreis,  letzterer  von 


Fig.  S3  (Vi  mUil.  Or.). 

Aluminium,  haben  einen  Durchmesser  von  17  cm.  Die  beiden  Mikroskope 
für  jeden  Kreis  geben  10  Sekunden  Ablesung.  Fig-  32  giebt  eine  Skizze 
des  Unterhaus,  Fig.  33   eine  Ansicht  dea  ganzen  Instruments.    Buchse  £ 
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nnd  Träger  T  siod  in  einem  Stück  gegossen  und  derartig  konstruirt,  dass 
die  Last  möglichst  auf  der  Mitte  ruht.  Die  Femrohrachse  H  geht  in  eiaem 
Biaglager,  in  einem  vollstüidig  isoHrten,  aus  einem  Stück  gegossenen  Bock, 
welcher  durch   eine  Stahlachse   mit   dem  Träger  verbunden  und  auf  der 
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anderen  Seite  durch  Schrauben  gehoben  vmd   gesenkt  werden  kann.     Die 

Konstruktion  ist  neu  und  spannungsfrei.  Die  Aufsatzlibelle  (5  Sekunden) 
befindet  sich  in  doppelter  Glas  Umhüllung.  Sämmtliche  Theile  sind  voll- 
ständig abbalanzirt.  Die  Mikroskopmikrometer  unterscheiden  sich  von 
den  Pistor  &  Martins'schen  insofern,  als  die  zur  Bewegung  des  SchlitteuB 
dienende  Mikrometerschraube  mit  2  Gewinden,    einem  Rechts-  und  einem 
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Linksgewinde,  versehen  ist,  für  welche  das  eine  Muttergewinde  in  dem 
Schlitten,  das  andere  dagegen  in  der  Wandung  des  Kastens  sich  befindet. 
IHe  Mikroskope  geben  in  der  Ablesungssumme  ohne  Weiteres  das  arith- 
metische Mittel  der  Ablesungen. 

Das  Bonsack^sche  Universälinstrument  ist  mit  unwesentlichen 
Abweichungen  mit  dem  von  Pistor  &  Martins  übereinstimmend.  Die 
Kreise  sind  auf  der  selbstthätigen  Präzisionskreistheilmaschine  des  Yer- 
fertigers  in  Vis  Grade  getheilt.  Die  Mikroskope  gestatten  eine  Ablesung 
bis  auf  2  Sekunden.  Das  Fernrohr  hat  eine  Brennweite  von  52  cm  und 
ist  mit  2  Okularen  nach  Bamsden  versehen,  mit  40-  bezw.  75facher  Ver- 
grÖsserung. 

Ebenfalls  von  Bon  sack  war  ein  astronomischer  Theodolit,  speziell 
für  Forschungsreisende  bestimmt,  ausgestellt.  Beide  Kreise  des  Instruments 
sind  in  \'3  Grade  getheilt.  Die  Nonien  (je  zwei  f&r  jeden  Kreis)  geben  20  Se- 
kunden an.  Das  gebrochene  Femrohr  hat  27  cm  Brennweite.  Das  In- 
strument bietet  trotz  seiner  geringen  Grösse  ausreichende  Genauigkeit  für 
Beobachtungen  auf  Reisen.  Die  Afrikareisenden  Major  von  Mechow,  Dr. 
Buchner  und  der  vor  Kurzem  wieder  hierher  zurückgekehrte  Ingenieur 
Schutt  haben  Instrumente  von  dieser  Konstruktion  auf  ihren  Reisen  benutzt. 

Die  Konstruktion  des  von  Bonsack  ausgestellten  Repetitionstheo- 
doliten  weicht  von  den  bisher  üblichen  Kon^ruktionen  nicht  ab.  Das 
Femrohr  ist  zum  Distanzmessen  eingerichtet  und  es  lasst  sich  auf  diese 
Weise  das  Instmment  zu  tacheometrischen  Messungen  benutzen.  Be- 
merkenswerth  ist  die  Einrichtung  des  Okularkopfes  des  Fernrohrs. 
Die  beiden  verstellbaren,  die  Distanz  bestimmenden  HorizontaJföden 
können  durch  eine  mit  Randtheilung  tmd  Index  versehene  Mikro- 
meterschraube  gleichmässig  vom  Mittelfaden  entfernt  bezw.  demselben  ge- 
nähert werden,  je  nachdem  es  sich  um  Messung  geringer  oder  grosser 
Entfernungen  handelt.  Aus  einer  beigegebenen  Tabelle  kann  unmittelbar 
der  Faktor  entnommen  werden,  mit  dem  man  die  bei  einer  bestimmten 
Stellung  der  Faden  zwischen  diesen  erscheinenden  Lattentheile  zu  multi- 
pliziren  hat,  um  die  Distanz  zu  erhalten. 

Bonsack  ist,  soviel  dem  Refer.  bekannt,  der  einzige  Mechaniker  hier 
am  Platze,  welcher  sich  mit  der  Herstellung  von  photo grammetrischen 
Apparaten  befasst,  u.  a.  ist  der  von  dem  Feldphotographie-Detachement 
1870  benutzte  photogrammetrische  Apparat  in  Bonsack^s  Werkstatt  nach 
Meydenbauer's  Angaben  gefertigt  worden.  Es  ist  sehr  zu  bedauern,  dass 
kein  derartiger  Apparat  ausgestellt,  dass  überhaupt  die  Photogrammetrie 
nicht  vertreten  war. 

Bei  dem  8  zölligen  Meissner'schen  Repetitionstheodoliten  (Fig.  34 
bis  38)  ist  die  Konstruktion  des  Yertikalachsensystems  von  besonderem 
Interesse.  Bei  der  bisherigen  Einrichtung  bildet  der  durchbohrte  Zapfen 
des  Limbus  das  Lager  für  den  Alhidadenzapfen.   Hierbei  sind  die  beiden 
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Kreise  ToUstäadig  abhängig  Toa  einander  und  ee  hat  seine  grossen  Schwie- 
rigkeiten die  Zapfen  richtig  eu  zeotriren,  d.  h.  ihre  Achsen  zum  Zu- 
sammenhalten oder  mindestens  in  eine  zu  einander  parallele  Lage  zu 
bringen.  Wenn  es  auch,  wie  Helmert  In  der  Zeitschrift  für  Yennessungs- 
wesen  1876,  296  u.  fF.,  gezeigt  hat,  möglich  ist,  den  Einfluss  des 
Nichtparallelismus  der  beiden  Achsen  auf  die  Repetitionsmessnng  durch 
Senkrechtstellung  der  Limbusachse  (nicht  der  Alhidadecacbse)  unscbädlicli 
zu  machen,  so  bleibt  doch  die  Abhängigkeit  der  beiden  Ej-eise  von  einander 
ein  Nachtheil  der  bisherigen  Einrichtung.  Das  Bestreben  der  Mechaniker 
(^ng  dahin,  die  Kreise  unabhängig  von  einander  anzuordnen.  Bei  der  Ton 
Dennert  &  Pape   getroffenen  Anordnung   ist  zu  diesem  Zwecke  die  Ter- 


Fig.34  (Vi  oatarLGr.). 


^3>«  fO^ 


tikale  Achse  des  Limbus  durch  eine  zur  Alhidodenachse   normale  Ebene 
ersetzt.    Die   Anwendung    dieser   horizontalen   Umdrehungsebene   hat  eine 
.  bedeutende  Reibung  zur  Folge,   eine  Entlastung  wie  bei  einem  Konus  ist 
nicht  möglich. 
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Von  Meissner  und  auch  von  Sprenger  ist  die  Konstruktion  des  Yertikal- 
acbsensystems  in  folgender  Weise  ausgeführt  worden:  In  die  mit  dem 
Dreifuss  fest  yerbundene  Zentralbuchse  B  (Fig.  34)  ist  der  Alhidadenzapfen 
Yon  Stahl  Z  genau  eingepasst.  Auf  die  äussere,  konisch  gestaltete  Flache 
der  Zentralbuchse  ist  die  mit  dem  Theükreis  fest  verbundene  Buchse 
L  genau  aufgepasst.  Auf  diese  Weise  sind  die  beiden  Kreise  unabhängig 
Yon  einander  und  es  wird  nicht  wie  früher  der  Limbuszapfen  durch  das 
nicht  unbedeutende  Gewicht  des  Oberbaues  belastet.  Die  Entlastung  des 
Alhidadenzapfens  wird  durch  eine  Spiralfeder  bewirkt,  dagegen  ist  die  Ent- 
lastung der  Limbusbuchse  nicht  erforderlich.  Die  bisher  üblichen  Schleif- 
klemmen sind  durch  die  zweckmässigeren  Zentralklemmen  K  und  K* 
(Fig.  35  und  36)  ersetzt,  welche  direkt  gegen  die  Limbusbuchse  wirken. 
Die  grössere  Klemme  K  ist  durch  ein  Gewicht  G  abbalanzirt.  Das  mit 
der  Libelle  L  versehene  Femrohr  F  dieses  Theodoliten  (siehe  Fig.  38, 
a.  folg.  S.),  hat  eine  Brennweite  von  14  Zoll  imd  ist  zum  Durchschlagen 
eingerichtet.  Die  Achslager  sind  nach  der  in  Fig.  37  gegebenen  Skizze 
angeordnet;  die  Höhenkorrektur  wird  durch  die  Schrauben  a  und  b 
ausgeführt.  Die  mit  dem  Träger  verbundene  Libelle  L'  dient  zum  Ein- 
stellen der  vertikalen  Achse.  Die  Fussschrauben  ruhen  mittels  Kugeln  in 
Fussplatten.  Zum  Zwecke  der  genauen  Zentrirung  lässt  sich  das  Instru- 
ment auf  dem  Stativ  um  etwa  4  bis  5  cm  nach  allen  Richtungen  hin  und 
her  verschieben. 

Bei  den  5  kleineren,  in  gleicher  Weise  konstruirten  Repetitionstheo- 
doliten  von  Meissner  ist  die  Konstruktion  des  Oberbaues  bemerkenswerth. 
Der  Horizontalkreis  dieser  Instrumente  hat  6  Zoll,  der  Yertikalkreis  4  Zoll 
Durchmesser.  Die  Theilungen  sind  in  Silber  ausgeführt.  Die  beiden  Nonien 
des  Horizontalkreises,  dessen  Theilung  im  übrigen  durch  den  Alhidaden- 
kreis  verdeckt  ist,  geben  30  Sekunden.  Der  am  Yertikalkreise  befindliche 
Nonius  giebt  eine  Minute.  Das  mit  Libelle  versehene  Femrohr  hat  eine 
Brennweite  von  12  Zoll  und  ist  zum  Durchschlagen  eingerichtet.  Der 
Träger  für  das  Femrohr  ist  aus  einem  Stück  von  Rothguss  hergestellt 
uud  zeichnet  sich,  bei  geringem  Gewicht,  durch  besondere  Stabilität  aus. 
Hierdurch  wird  das  Instrument  besonders  für  den  Feldgebrauch  geeignet. 
Die  Lager  sind  aufgeschraubt.  Die  Korrektur  der  Lagerhöhe  geschieht  in 
der  bereits  angegebenen  Weise.  Der  drehbare  Höhenkreis  liegt  innerhalb  des 
Fernrohrträgers.  Die  Stellung  des  den  Nonius  tragenden  Armes  kann  durch 
eine  Schraube  (Ä  in  Fig.  39,  S.  93)  mit  gegenüberliegender  Feder  leicht  korri- 
girt  werden.  Hierbei  wird  die  zentrische  Lage  des  Nonius  nicht  geändert, 
während  bei  der  Korrektion  von  Nonien,  die  zwischen  Spitzen  aufgehängt 
sind,  (sogen.  Klappennonien)  eine  exzentrische  Lage  eintreten  kann.  Inner- 
halb des  Femrohrträgers  befindet  sich  auch  der  mit  einem  Arme  versehene 
feststellbare  Klemmring  für  die  Aenderung  der  Lage  des  Femrohrs  in  ver- 
tikaler Richtung.  Die  Aenderung  selbst  wird  durch  eine  Mikrometerschraube 
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mit  gegen  wirkender   Spiraireder  erreicht.    Zur  Eiostelluag  der  Tertikaien 
Acbse  dient  eine  Dosenlibelle. 


Flg.  SS  ('h  DitBri.  Gr.). 

Eins  dieser  Instrumente  ist  als  Tacheometer  in  der  von  Moinot 
angegebenen  Weise  cingericlitet  worden  (vergl.  „Leves  de  Plans  a  la  Stadia, 
par  J.  Moinot."  3.  Edition.  Paris  1877).  Zu  dem  Ende  ist,  wie  die  An- 
sicht des  Instruments  in  Fig.  39  erkennen  lässt,  unterhalb  des  Theil- 
kreises  eine  kleine  Bussole  B  TOn  ei  gen  thüml  icher  Emrichtung  (vergl. 
die  Detailzeichn.   in  Fig.  40,   S.  94)  angebracht.     Sie  besteht  aus  einem 
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horizontal  liegenden  MessingzjUnder ,  in  welchem  die  mit  aufgebogeaer 
Spitze  yersehene  Magnetnadel  m  in  bekannter  Weise  unterstützt  ist  Der 
Zylinder  ist  an  dem  einen  Ende  mit  einer  getheUtea  Glasplatte  geschlossen, 


Fig.S9  Ch  nit&rl.  Or.). 

an  dem  andern  befindet  sich  ein  kleines  Okular  0,  um  das  Spiel  der  auf- 
gebogenen Nadelspitze  beobachten  zu  können.  Diese  Bussole,  deren  Null- 
richtung mit  der  des  Horizontalkreises  übeiein stimmen  soll,  ist  für  die  Kontrole 
der  WiokelmesBung  und  die  Koordinatenberechnuug  sehr  sweckmässig.  Das 
Fernrohr  wird,  vorausgesetzt  dass  die  Uebereinstimmung  der  Nullricbtungen 
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TOrhanden  ist,  die  Richtung  dea  magDetiscbea  Meridians  haben,  sobald  die 
Ablesung  am  Horizontal  kreise  180  bezw.  270*  ist.  Nur  behufs  dieser  Orienti- 
ruog  des  Instruments  ist  der  Horizontalkreis  drehbar,  der  Theodolit  also  ab 
RepetitionstheodoUt  konstruirt.  Das  Fernrohr  dieses  Tacheometers  ist  ein 
Porro'scher  Distanzmesser.    Fig.  40  stellt  den  Unterbau  eines  ebensolchen 
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von  Sprenger  ausgestellten  Tacheometers  dar.  Auch  hier  ist  der  Fem* 
Tohrträger  als  Bock  in  einem  Stück  gegossen.  Die  mit  dem  Femrohr  ver- 
bundene Libelle  ist  eine  ReTersionslibelle.  Das  Fernrohr  selbst  ist,  wie 
das  dea  Bonsack'schen  Tacheometers  ein  Reich  enbach'scher  Distanzmesser. 
Die  yon  Bamberg  ausgestellten  Feldmesstheodolite  unterscheiden 
rieh  in  mehrfacher  Beziehung  von  den  üblichen  Konstruktionen.  Der  Oberbau 
derselben  ist  sehr  niedrig  und  kann  deshalb  das  für  die  Winkelmessung  noth- 
wendige  Durchschlagen  des  lentrisch  angeordneten  Fernrohrs  nur  mittelbar 
durch  Herausnehmen  desselben  aus  den  Lagern  geschehen.  Es  ist  nicht  zu 
leugnen,  dass  durch  diese  Anordnung  die  Stabilität  erhöht  wird,  da  ein  An- 
griff des  Vertikalachsensystems,  namentlich  bei  windigem  Wetter,  nicht  so 
leicht  mögUch  ist,  wie  bei  einem  hoben  Oberbau,  allein  dieses  mittelbare 
Durchschlagen  des  Fernrohrs,  zumal  im  Felde,  ist  eine  die  Schnelligkeit  der 
Winkelmessung  nicht  gerade  fördernde  Operation,  auch  ist  eine  Verunreini- 
gung der  Lager  durch  Staub  u.s.w.  unvermeidlich.  Das  Femrohr  exzentrisdi 
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anzuordnen  ist  deshalb  nicht  empfehlenswerth,  weil  ein  solcher  Theodolit 
sich  nicht  zu  Absteckungen  eignet.  Die  Höhenkreise  der  Bamberg'schen 
Theodolite  sind  mit  Klappennonien  zwischen  Spitzen  versehen.  Diese  Ein- 
richtung hat,  wie  schon  oben  erwähnt,  den  Nachtheil,  dass  bei  einer 
etwaigen  Korrektion  der  Nonien  durch  das  Verschieben  eine  exzentrische 
Lage  derselben  eintreten  muss.  Die  Horizontalkreise  sind  ohne  Repetition, 
doch  ist  bei  einzelnen  Instrumenten  der  Horizontalkreis  drehbar,  damit  an 
yerschiedenen  Stellen  der  Theilung  abgelesen  werden  kann^  ohne  die  Fuss- 
schrauben  zu  yerändern.  Bamberg  wendet  bei  den  Femrohren  nur  Okulare 
nach  Ramsden  an.  Bei  dem  durch  die  Fig.  41  u.42  (a.  folg.  S.)  dargestellten 
JB'eldmesstheodoliten  mit  Horizontalkreis  Yon  14,5  cm  cuht  der  mit  nach  unten 
ausgeschweiften  Armen  yersehene  Dreifuss  D  auf  3  stählernen  Stellschrauben. 
In  der  Mitte  befindet  sich  ein  zylindrischer,  mit  Gewinde  versehener  An- 
satz, der  in  eine  zentrische  Stahlspitze  ausläuft.  Das  Gewinde  dient  zur 
Aufnahme  des  Federstengels  2^,  mittels  dessen  das  auf  dem  Stativkopf  ver- 
schiebbare Instrument  festgeklemmt  werden  kann.  Die  Stahlspitze  dient 
zum  Zentriren  desselben.  Mit  dem  Dreifuss  durch  Schrauben  fest  ver- 
bunden ist  der  ganz  aus  Stahl  gearbeitete,  konisch  gestaltete  Yertikalzapfen  Z. 
Auf  einem  zylindrischen  Ansatz  des  unteren  Theiles  des  Zapfens  dreht  sich 
-das  um  seine  Mitte  balanzirende  Klemmstück,  welches  die  Mikrometer- 
schraube und  das  Federhaus  mit  der  der  Schraube  entgegenwirkenden 
langen  Spiralfeder  für  die  Horizontalfeinstellung  und  die  Klemmschraube  K 
zum  Festklemmen  an  den  Zapfen  tragt.  Ueber  der  Horizontalklemme  be- 
findet sich  der  Horizontalkreis  L  von  14,5  cm  Theilungsdurchmesser  mit 
schrägem  Silberlimbus.  Klemm-  und  Mikrometerwerk  stehen  in  gar  keiner 
Verbindung  mit.  dem  Kreis.  Dieser  bleibt  vollständig  unberührt  und  ist 
um  seine  Achse  mit  geringer  Reibung  drehbar.  Auf  diese  Weise  ist  es 
möglich,  bei  einer  einmaligen  Aufstellung  des  Instruments  denselben  Winkel 
an  verschiedenen  Stellen  des  Elreises  zu  messen.  (Repetitionsbeobach- 
tungen  lassen  sich  damit  nicht  ausführen.)  Es  ist  für  die^  Einrichtung 
durchaus  erforderlich,  dass  der  Kreis  sowohl,  wie  die  sehr  knapp  an  die 
Theilfiäche  anstossenden  Nonien  genau  zentrirt  sind,  da  sonst  sehr  leicht 
ein  Mitnehmen  des  nur  durch  Reibung  gehaltenen  Kreises  beim  Drehen 
der  Alhidade  möglich  ist.  Dem  Refer.  erscheint  diese  Einrichtung  für 
Feldmesstheodolite  nicht  zweckmässig.  Es  ist  nicht  anzunehmen,  dass  die 
genaue  Zentrirung  bei  einem  Instrument,  welches  fortwährend  transportirt 
wird,  sich  dauernd  erhält,  ausserdem  ist  das  Eindringen  von  Staub  in  die 
kleinen  Zwischenräume  zwischen  den  Nonien  und  dem  Theilkreise  unvermeid- 
lich. Die  hierdurch  hervorgerufene  Reibung  kann  aber  möglicherweise  eine 
Veränderung  der  Stellung  des  Kreises  beis^  Drehen  der  Alhidade  zur  Folge 
haben.  Eine  Vergrosserung  der  erwähnten  Zwischenräume  würde  anderer- 
seits das  Ablesen  erschweren. 

Die    auf   der    Stahlachse    sich    drehende    Rothgussbuchse    trägt    am 
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unteren  Ende  die  Alhidade,  welche  den  Kreis  so  TolIstSndig  über- 
deckt, dasa  nur  noch  der  untere  Rand  herrorstebt.  An  den  zwei  gegen- 
über liegenden  Stellen,   wo   die  mit  dem  Limbue  in  einer  Eegelfläche  lie- 
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genden  Nonien  angebracbt  sind,  ist  die  Alhidade  durobbroclien  und  mit 
Glasfenstem  versehen,  durch  welche  die  Nonien  mittels  dreh-  und  verschieb- 
baren lOfach  vergrösserndcn  Doppellupcn  A  abgelesen  werden  können.    Die 
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Albidade  trägt  das  Mitnehmerstück,  gegen  welches  Feder  und  Mikrometer- 
schraube des  Mikrometerwerks  der  Horizontalklemme  K  wirken.  Ueber  der 
Mitte  der  Buchse  ist  auf  einem  Flansch  der  bogenförmige  Femrohrtrager 
festgeschraubt.  Die  Lager  für  die  Femrohrachse  sind  zylindrisch  ausge- 
schliffen und  so  abgesetzt,  dass  jeder  Zapfen  auf  2  Stellen  ruht,  deren 
Mitten  ungefähr  50®  von  einander  abstehen.  Ueber  die  Lager  greifen  Schar- 
nierklappen, die  gleichfalls  zylindrisch  ausgeschliffen  sind  und  mit  Feder- 
druck niedergehalten  werden.  Die  Lager  sind  in  vertikaler  Richtung  nicht 
verstellbar,  sondern  so  ausgeschliffen,  dass  die  Drehachse  horizontal  liegt, 
wenn  die  vertikale  Achse  lothrecht  steht.'  Das  Femrohr  hat  eine  nutzbare 
Objektivoffnung  von  27  mm,  eine  Brennweite  von  245  mm  und  eine  durch 
Messung  festgestellte  25  fache  Vergrosserung.  Die  Triebbewegung  des  Okular- 
auszuges  ist  so  ausgiebig,  dass  das  Fernrohr  auf  unendlich  und  auch  noch 
auf  ein  ungefähr  3  m  entferntes  Objekt  eingestellt  werden  kann.  Zwischen 
dem  Fernrohr  und  dem  einen  Endzapfen  befindet  sich  das  Elemmstück 
mit  Klemmschraube  für  Vertikalfeinstellung  des  Fernrohrs.  Das  Mikro- 
meterwerk befindet  sich  am  Femrohrträger.  Die  lange  Spiralfeder  desselben 
ist  mit  Spanneinrichtung  versehen,  um  sie  ausser  Wirkung  zu  setzen,  wenn 
das  Femrohr  aus  den  Lagern  herausgenommen  werden  soll.  Auf  der  andern 
Achshälfte  befindet  sich  ein  dem  Gewicht  der  Femrohrklemme  entsprechen- 
des Gegengewicht  G.  Das  Femrohr  gestattet  in  seinen  Lagern  eine  Neigung 
von  45®  Elevation  und  Depression.  Die  Horizontirung  des  Instmments  ge- 
schieht mittels  einer  ziemlich  langen  Rohrenlibelle  von  1  Minute  (=  1  par. 
Linie)  Angabe,  welche  parall^  zur  Femrohrdrehachse  am  Fernrohrträger 
befestigt  ist.  Das  Instrument  hat  20  Sekunden  Ablesung,  verträgt  aber  sehr 
gut  eine  direkte  Ablesung  von  10  Sekunden  mit  Schätzung  noch  kleinerer 
Werthe.  Da  nämlich  die  Maschine,  auf  welcher  die  Nonien  getheilt  sind, 
für  viel  feinere  Theilungen  berechnet  ist,  so  erreichen  die  Theilungsfehler 
niemals  die  mögliche  Ablesung  am  Nonius. 

Die  übrigen  von  Bamberg  ausgestellten  Feldmesstheodolite  haben  eine 
dem  beschriebenen  gleiche  Konstruktion,  mit  Ausnahme  eines  besonders  für 
kleinere  polygonometrische  Arbeiten  bestimmten  Instmments.  Bei  diesem 
kann  das  zentrisch  angeordnete  Fernrohr  unmittelbar  durchgeschlagen  werden. 
Der  Kreis  ist  aus  Neusilber,  sein  Durchmesser  11,8  cm.  Die  gleichfalls  aus 
Neusilber  hergestellte  Alhidade  ist  mit  dem  ziemlich  langen  Yertikalzapfen 
aus  einem  Stück  gegossen,  sie  ist  in  den  Kreis  eingepasst  und  verdeckt  ihn 
nicht.  Die  Nonien  geben  1  Minute  an.  Die  Theilstriche  sind  so  stark, 
dass  sie  mit  blossem  Auge  abgelesen  werden  können.  Das  Mikrometerwerk 
befindet  sich  an  der  Alhidade.  Die  Klenune  schleift  auf  dem  Rande  des 
Kreises.  Die  Fernrohrträger  sind  auf  die  obere  Fläche  der  Alhidade  aufge- 
schraubt. Die  Lager  sind  zylindrisch  ausgeschliffen,  mit  aufgeschraubten 
Kappen  verdeckt  und  nicht  korrigirbar.  Das  Femrohr  mit  Triebbewegung 
hat  18  mm  freie  Oeffnung,  13  cm  Brennweite  und  10  fache  Yergrossemng. 
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Klemme  und  Mikrometerwerk  für  die  Yertikalbewegung  fehlen.  Die  Hori- 
zontirung  erfolgt  mit  einer  Dosenlibelle.  Zwischen  dem  mit  dem  Okular 
nach  oben  gekehrten  Femrohr  und  der  Alhidade  ist  soviel  Spielraum  ge- 
lassen, dass  man  einen  kleinen,  nicht  zum  Instrumente  gehörigen  Queck- 
ailberhorizont  unterschieben  kann,  um  mittels  eines  zum  Beleuchten  des 
Fadenkreuzes  auf  das  Okular  aufgesetzten  Nadirglases  am  Reflexbilde  des 
Fadenkreuzes  die  normale  Lage  beider  ümdrehungsachsen  bequem  und  mit 
viel  grösserer  Genauigkeit  prüfen  zu  können,  als  dies  in  der  Regel  mit 
einem  langen  Loth  möglich  ist. 


C.  Höhenmessinstrumente. 

Niyellirinstrumente  und  zwar  nur  LibeUeninstrumente  waren  in 
grosser  Zahl  ausgestellt  von  Amuel,  Bamberg,  Blankenburg,  Bonsack, 
Clement,  Meissner,  Sprenger  und  Wanschaff. 

Man  pflegt  unter  Nivelliren  diejenige  Methode  der  Hohenmessung  zu 
yerstehen,  bei  welcher  der  Höhenunterschied  zweier  Orte,  als  Differenz  der 
Abweichungen  von  der  Horizontalen  eines  derselben  oder  eines  dritten 
Ortes,  unmittelbar  in  Längenmaass  erhalten  wird.  Diese  Methode  ist 
für  die  sich  auf  den  Strassen-,  Eisenbahn-  und  Wasserbau  beziehenden 
geometrischen  Vorarbeiten  die  wichtigste.  Die  Abweichungen  werden  an 
einem  vertikal  gestellten,  getheilten  Maassstabe,  der  Nivellirlatte,  abgelesen. 
£in  Nivellirapparat  besteht  demnach  aus  zwei  getrennten  Theilen,  dem 
eigentlichen  Nivellirinstrument  und  der  Nivellirlatte.  Die  Horizontale  wird 
künstlich  hergestellt.  Bis  zur  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  kannte  man  nur 
zwei  Mittel  zur  Herstellung  einer  horizontalen  Visirlinie,  das  Loth  und 
die  Oberfläche  einer  ruhenden  Flüssigkeit.  Die  hierauf  sich  gründenden 
Instrumente,  die  Setzwage  und  die  Kanalwage,  waren  schon  im  Alterthum 
bekannt  und  werden  trotz  der  Libelleninstrumente  heute  noch  gebraucht. 
Einige  der  neueren  Instrumente  zum  Aufnehmen  von  Querprofilen  und  zum 
Reduziren  schief  gemessener  Längen,  wie  der  Schmalkaldersche  Höhen- 
messer, der  Meydenbauer'sche  Pendelspiegel,  das  Bohne^sche  Taschenniveau, 
die  Neigungsmesser  von  Matthes  und  Zugmeier  u.  A.  sind  gleichfalls  Loth- 
instrumente.  Auf  die  Idee,  eine  auf  einer  Weingeistfüllung  in  einer  schwach 
gebogenen  Glasröhre  schwimmende  Luftblase  zur  Herstellung  horizontaler' 
Yisirlinien  *  zu  benutzen,  kamen  zuerst  die  Franzosen,  und  zwar  wurde,  wie 
Prof.  Wolf  1857  in  der  Vierteljahrsschrifb  der  Züricher  naturf.  Gesellsch.  H, 
306  —  309,  nachgewiesen  hat,  die  Röhrenlibelle  zuerst  1666  in  einer 
kleinen  Schrift:  „Machine  nouvelle  pour  la  conduite  des  eaux,  pour  les 
batimens,  pour  la  navigation  et  pour  la  plupart  des  autres  arts.  Paris  in  8.^ 
beschrieben.  Die  Franzosen  nennen  die  Libelle  „niveau  d'air^  zum  Unter- 
schiede von  dem  „niveau  d'eau^  (der  Kanalwage).    Die  Entwickelung  der 
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Libelldninstnimente  ging  sehr  langsam  von  statten,  da  selbst  Männer  -wie 
Picard  und  Huyghens  sich  an  die  seit  alters  her  angewendeten  Pendel- 
instrumente hielten,  indem  sie  die  Achse  eines  Femrohrs  dadurch  hori- 
zontirten,  dass  sie  dieselbe  mit  einem  Loth  unter  rechtem  Winkel  ver- 
banden. Erst  in  diesem  Jahrhundert  und  zwar  in  Folge  der  raschen  £nt- 
wickeltmg  des  Eisenbahnbaues  wurde  die  Anwendung  der  Libelleninstru- 
mente  eine  allgemeinere.  Heute  wird  Niemand  mehr  Vorarbeiten  für 
Eisenbahnen  mit  der  Kanal-  oder  Quecksilberwage,  in  Verbindung  mit  einer 
mit  Zieltafel  yersehenen  Nivellirlatte  ausfuhren  wollen.  Die  in  den  letzten 
Jahrzehnten  für  technische  Zwecke  ausgeführten  zahlreichen  NiTellements 
haben  dargethan,  dass  durch  diese  Art  der  Hohenmessung  die  genauesten 
Resultate  erhalten  werden  können.  Seitdem  man,  nach  dom  Vorgange 
von  Hirsch  und  Plantamour  Anfang  der  sechziger  Jahre,  begonnen  hat, 
das  Niyelliren  mit  Latten  durch  Ausfuhrung  sogen.  Präzisionsnivellements 
einer  wissenschaftlichen  Behandlung  zu  imterziehen,  ist  auch  das  Miss- 
trauen, welches  man  in  manchen  wissenschaftlichen  Kreisen  gegen  diese 
Methode  der  Hohenmessung  hatte,  geschwunden  und  es  wird  der  trigono- 
metrischen Höhenmessung,  die  ehedem  als  die  genaueste  Methode  galt, 
eine  untergeordnetere  Bedeutung  beigelegt.  Präzisionsnivellements,  wei6he 
die  Fixpunkte  für  die  Nivellements  zu  technischen  Zwecken  und  für  die 
trigonometrische  Höhenbestimmung  der  Dreieckspunkte  liefern,  werden 
gegenwärtig  in  fast  allen  Ländern  Europa's  ausgeführt.  In  Preussen  ge- 
schieht die  Ausfuhrung  von  Seiten  der  trigonometrischen  Abtheilung  der 
Landesaufnahme  (seit  1867)  und  des  geodätischen  Instituts. 

Nach  einer  Mittheilung  des  Generals  von  Morozowicz  (vergl.  das  auf 
die  Londoner  Ausstellung  wissenschaftlicher  Apparate  sich  beziehende 
Handbuch,  287}  ist  für  den  Umfang  des  Preussischen  Staates  ein  Ni- 
vellementsnetz von  12000  Kilometer  Länge  mit  6600  Fixpunkten  in  Aus- 
sicht genommen.  Als  Nivellirungslinien  werden  Landstrassen  benutzt.  Die 
Fixpunkte  werden  durch  mit  eisernen  Bolzen  versehene  Granitsteine  be- 
zeichnet. Von  grosser  Wichtigkeit  für  alle  Höhenangaben  ist  die  in  den 
Jahren  1875  und  1876  ausgeführte  Verbindung  des  preussischen  Netzes 
mit  dem  niederländischen.  Hierdurch  ist  die  Lage  des  Nullpunktes  des 
Amsterdamer  Pegels  zu  dem  des  Pegels  zu  Neufahrwasser,  dem  bisherigen 
Nullpunkt  der  Höhenangaben  der  trigonometrischen  Abtheilung,  dahin  festge- 
stellt worden,  dass  der  Amsterdamer  Pegel  =  3,513  m  über  dem  Pegel  zu 
Neufahrwasser.  Der  Nullpunkt  des  Amsterdamer  Pegels  ist  nunmehr  der 
Normalnullpunkt  (amtliche  Bezeichnung:  N.  N.)  und  der  an  der  Kgl. 
•Sternwarte  zu  Berlin  angebrachte,  genau  37  m  über  N,  N.  liegende 
Nullpunkt  einer  2  dm  langen  Doppelskale  der  Normalhöhenpunkt 
für  den  preussischen  Staat  geworden.  Durch  einen  Erlass  des  Ministers 
der  öffentlichen  Arbeiten  vom  27.  Sept.  1879  ist  für  alle  diejenigen  Lan- 
destheile,  für  welche  die  Höhenbestimmungen  der  trigonometrischen  Abthei- 
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lung  bereits  veröffentlicht  sind,  die  Beziehung  sämmtlicher  neu  aufzuneh- 
menden, das  öffentliche  Interesse  berührenden  Nivellements  auf  N.  N.  und 
die  Angabe  der  Lage  der  Horizontalen  gegen  N.  N.  auf  allen  in  Gebrauch 
befindlichen  älteren  derartigen  Nivellements  angeordnet  worden. 

Die  beiden  wesentlichen  Theile  eines  Libelleninstruments  sind:  die 
Röhrenlibelle  und  das  Fernrohr.  Die  Achsen  beider  Theile  sollen  parallel 
und  um  eine  zu  beiden  senkrechte,  mittels  der  Libelle  vertikal  zu  stellende 
Achse  drehbar  sein.  Zu  dem  Ende  ruht  in  der  Regel  das  Objektivrohr 
in  zwei  Trägem,  welche  auf  einem  und  demselben  Balken  sich  befinden, 
an  dessen  unteren  Fläche  der  genau  in  die  Buchse  eines  Dreifusses  einge- 
passte  Yertikalzapfen  angeschraubt  ist.  Die  Libelle  ist  entweder  mit  den 
Trägern  oder  mit  dem  Fernrohr  in  fester  Verbindung  oder  als  sogen.  Setz- 
libelle vorhanden.  Man  pflegt  die  Instrumente  in  Niveaus  mit  festem  Fem- 
rohr und  Umlegeniveaus  zu  unterscheiden.  Nur  diese  beiden  Arten  waren 
auf  der  Ausstellung  vertreten,  die  einzige  Ausnahme  bildete  das  dem  Ka- 
tasterkontrolör  Grabert  patentirte,  von  Blankenburg  ausgestellte  Nivellir- 
instrument.  Konstruktionen,  wie  sie  von  Breithaupt  in  Kassel,  Ertel  & 
Sohn  in  München,  Stampfer  und  Starke  in  Wien  ausgeführt  werden,  waren 
auf  der  Ausstellung  nicht  vorhanden.  Insbesondere  ist  bei  keinem  der 
ausgestellten  Nivellirinstrumente  von  der  sogen.  Stampfer'schen  Elevations- 
schraube  Gebrauch  gemacht  worden.  Breithaupt,  Ertel  &  Sohn,  Starke 
haben  Nivellirinstrumente  ausgeführt,  bei  denen  der  Verbindung  von  Fem- 
rohr  Tmd  Libelle  nicht  blos  eine  Drehimg  um  die  vertikale  Achse,  sondern 
auch  eine-  geringe  Drehung  um  eine  horizontale  Achse  ertheilt  werden  kann. 
Die  oben  erwähnten  beiden  Träger  sind  nicht  vorhanden,  das  Fernrohr  ist 
wie  das  eines  Theodoliten  gelagert  und  es  können  die  kleinen  Neigungen 
der  Ziellinien  an  Vertikalkreisen  gemessen  werden.  Bei  dem  Stampfer^schen 
Nivellirinstrument  ist  das  Fernrohr  durch  zwei  Träger  unterstützt,  von 
denen  der  eine  mittels  einer  Mikrometerschraube  mit  getheilter  Trommel 
in  vertikaler  Richtung  verändert  werden  kann.  Aus  den  Umdrehungen  der 
Trommel  lässt  sich  die  Neigung  ermitteln,  wenn  diejenige  Stellung  bekannt 
ist,  bei  welcher  die  Achse  des  Fernrohrs  eine  horizontale  Lage  hat. 
Stampfer  hat  eine  besondere  Methode  zum  Nivelliren  mit  geneigten  Ziel- 
linien angegeben.  Alle  diese  Instmmente  sind  mit  Horizontalkreisen  ver- 
sehen, die  Femrohre  zum  Distanzmessen  eingerichtet. 

Der  Werth  eines  Nivellirinstruments  hängt  vorzugsweise  von  der  Güte 
des  Femrohrs  und  der  Empfindlichkeit  der  Libelle  ab.  Beide  sind  bedingt 
durch  die  Grösse  der  Ziel  weiten  und  den  von  dem  Nivellement  geforderten 
Genauigkeitsgrad.  Bei  dem  preussischen  Präzisionsnivellement  werden  die* 
Zielweiten  nicht  länger  als  75  m  genommen.  Was  den  Genauigkeitsgrad 
betrifft,  so  sind  durch  das  Feldmesserreglement  vom  2.  März  1871  die  zu- 
lässigen Fehler  für  verschiedene  Längen  festgestellt.  Hiernach  beträgt  der- 
selbe z.  B.  für  eine  Länge  von  mehr  als  1000  m  bis  2000  m  40  nun;  bei 
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einem  Präzisionsnivellement  dagegen  soll  der  wahrscheinliche  Fehler  eines 
Höhenunterschiedes  pro  Kilometer  im  Allgemeinen  nicht  3  mm,  in  keinem 
Falle  aber  5  mm  überschreiten.  Die  Empfindlichkeit  der  Libelle  und  die 
Yergrösserung  des  Femrohrs  müssen  bei  einem  gut  gebauten  Instrument 
in  einer  gewissen  Beziehung  stehen.  Prof.  Jordan  (Vermessungskunde 
Bd.  I,  422)  giebt  hierüber  folgende  Zusammenstellung: 

_ Empfindlichkeit  Vergröeserang 

imtmiimit 

der  Libelle  des  Fernrohre 

Zur  Aufnahme  von  Querprofilen.     .     .     .     15 — 30  Sekunden    10 — 15  fach 
ji  ji  n     Längenprofilen  .     .     .     10 — 15         „  15 — 25     „ 

„   Ausführung  von  Präzisionsnivellements      2—5  „  25 — 40     „ 

Nach  Vogler  (Entwurf  eines  Nivellirinstruments  für  Präzisionsarbeiten 
Ztschrft.  f.  Verm.  1877,  3)  haben  sich  für  letzteren  Zweck  Femrohre  von 
30 — 40facher  Vergrosserung  bewährt,  während  bei  noch  stärker  ver- 
grossemden  Fernrohren  schon  ganz  geringe  Zitterbewegungen  der  Lufb  die 
Femrohrbilder  bis  zur  Unkenntlichkeit  verzerren.  Empfindlichere  Libellen 
lassen  sich  bei  Instrumenten,  die  im  Felde  gebraucht  werden,  deshalb  nicht 
gut  anwenden,  weil  deren  Blasen  sich  in  steter  Unruhe  befinden.  Wenn 
auch  die  Libelle  selbst  durch  geeignete  Umhüllungen  vor  ungleichmässiger 
Erwärmung  geschützt  werden  kann,  so  ist  sie  doch  dem  Einfluss  der  un- 
gleichmässigen  Erwärmung  der  weniger  geschützten  Theile  des  Listmments, 
namentlich  bei  Sonnenschein,  unterworfen. 

Die  Berliner  Mechaniker  beziehen  ihren  Bedarf  an  Libellen  fast 
sämmtlich  von  dem  hiesigen  Mechaniker  Reichel.  Was  die  für  die  Femrohre 
erforderlichen  Linsen  betri£Pt,  so  werden  dieselben  theils  von  hier,  z.  B. 
von  Haecke,  Schmidt  &  Haensch  u.  A.,  theils  von  ausserhalb,  von  Schröder 
in  Hamburg,  Reinfelder  &  Hertel,  sowie  Steinheil  in  München  und  aus 
Paris  bezogen.  Es  gelangen  für  Messinstmmente  überhaupt  nur  astrono- 
mische Femrohre  zur  Verwendung  (der  amerikanische  Ingenieur  arbeitet 
nur  mit  terrestrischem  Fernrohr,  Oesterreich.  Bericht  über  die  Ausstellung 
in  Philadelphia,  UI.  Heft,  4).  Der  Okularauszug  ist  mittels  Zahnstange 
und  Trieb  achsial  verschiebbar.  (Bei  amerikanischen  Instmmenten  ist  das 
Objektiv  in  dieser  Weise  verschiebbar.)  Von  der  Schmidt  &  Haensch 
patentirten  (D.  R.-P.  No.  7604),  vorzugsweise  bei  Mikroskopen  benutzten 
Einrichtung  zur  achsialen  Verschiebung  des  Okularauszuges  scheint  bei 
Messfemrohren  noch  keine  Anwendung  gemacht  worden  zu  sein.  Bei 
Nivellirinstmmenten  mit  festem  Fernrohr  sollten  Zahnstange  und  Trieb, 
nicht  wie  es  immer  geschieht,  oben  oder  unten,  sondern  rechts  oder  links 
angebracht  sein,  da  bei  etwa  vorhandenem  unsicherem  Gang  des  Triebs 
eine  seitliche  Verschiebung  des  horizontalen  Fadens  ohne  Einfluss  auf  die 
Ablesung  ist.  Das  Fadenkreuz  wird  durch  Spinnfäden  gebildet.  Breitfaaupt 
wendet  vielfach  Glaskreuze  an.     Diese  Glaskreuze  haben  den  Vorzug  der 
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UnTeränderlichkeit,  aber  sie  bestauben  und  beschlagen  leicht.  Es  ist  be- 
kannt, dass  Glasplatten  in  einer  feuchten  Atmosphäre  stets  mit  einer 
dünnen  Haut  von  Wasser  überzogen  sind.  (Mousson,  Physik  auf  Grund- 
lage der  Erfahrung  1879  Bd.  I,  321.)  Glaskreuze  sind  übrigens  schon  im 
vorigen  Jahrhundert  von  Tob.  Mayer  empfohlen  und  u.  a.  von  Brander  an- 
gewandt worden.  In  neuerer  Zeit  werden  die  Instrumente  vielfach  mit 
einem  Ablesespiegel  versehen,  welcher  sich  über  der  Skale  der  Libelle  be- 
findet und  auf  diese  Weise  dem  am  Okular  befindlichen  Auge  das  Ablesen 
ermöglicht. 

Niveaus  mit  festem  Fernrohr  und  auch  Umlegeniveaus  von 
bekannter  Konstruktion  (Lüttig)  waren  von  Amuel,  Bonsack,  Clement  aus- 
gestellt. Das  Femrohr  des  AmuePschen  Umlegeniveaus  ist  zum  Distanz- 
messen eingerichtet,  das  Instrument  mit  einem  Horizontalkreise  versehen. 
Einen  solchen  Kreis  besitzen  sehr  viele  der  ausgestellten  Instrumente ;  der- 
selbe ist  aber  sehr  gut  entbehrlich,  da  das  Nivellirinstrument  doch  nur 
in  sehr  beschranktem  Maasse  zur  Winkelmessimg  gebraucht  werden  kann. 

Giemen  t  hatte  ein  kleines,  mit  Horizontalkreis  versehenes,  vorzugsweise 
für  landwirthschaftliche  Zwecke  bestimmtes  Niveau  ausgestellt,  bei  welchem 
nach  amerikanischer  Art  die  Nebentheile,  Dreifuss,  Balken,  Träger  und 
auch  der  Stativkopf,  aus  schmiedbarem  Eisenguss  hergestellt  sind.  Von 
C.  waren  gleichfalls  verschiedene  4  m  lange  zum  Zusammenlegen  ein- 
gerichtete Nivellirlatten  mit  Beschlag  aus  schmiedbarem  Eisenguss 
ausgestellt,  ausserdem  sogen.  Nivellirbänder,  aus  besonders  präparirtem 
WachstuchstofF,  3,  4  und  5  m  lang.  Dieselben  werden  zusammengerollt 
transportirt  und  können  sowohl  an  den  besonders  zugerichteten  Latten^ 
wie  an  jeder  beliebigen  Holzstange  befestigt  werden.  Diese  Bänder  sind 
namentlich  für  Reisen  oder  bei  weitem  schwierigem  Transport  sehr  zu 
empfehlen.  Den  Papiertheilungen  (vergl.  Ztschrfb.  für  Yermessungswesen 
1874,  425)  sind  sie  vorzuziehen. 

Bei  einem  Niveau  mit  festem  Fernrohr  ist  es  nicht  möglich  zu  unter- 
suchen, ob  Femrohrachse  und  Libellenachse  sich  kreuzen.  Diese  Unter- 
suchung ist  aber  nicht  nur  bei  Umlegeniveaus  oder  Instrumenten  mit  Setz- 
libelle, sondern  auch  bei  Instrumenten  mit  festem  Femrohre  und  fester 
Libelle  erforderlich,  falls  iiicht  mit  genau  vertikaler  Achse  gearbeitet,  sondern 
mittels  Fuss-  oder  Elevationsschraube  für  jede  Richtung  einzeln  die  Libelle 
zum  Einspielen  gebracht  wird  (vergl.  Helmert,  Theorie  der  Libellenachse 
in  der  Ztschrft.  für  Vermessimgswesen  1878,  192).  Sprenger  hat  nun, 
um  diese  Untersuchung  zu  ermöglichen,  folgende  Anordnung  getroffen :  Das 
Femrohr  ist  nicht  umlegbar,  aber  um  seine  mechanische  Achse  drehbar. 
Die  mit  dem  Femrohr  verbundene  Libelle  gestattet  eine  seitliche  und  eine 
vertikale  Verschiebung.  Dem  Femrohr  kann  mittels  eines  mit  zwei  Stell- 
schräubchen  versehenen  drehbaren  Bügels  diejenige  Lage  gegeben  werden, 
bei  welcher  der  horizontale  Faden  bei  einspielender  Libelle  genau  horizontal 
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ist.  Dieses  Instrument  ist  besonders  für  spezielle  Vorarbeiten  zu  empfehlen. 
Eine  gleiche  Anordnung  ist  bei  dem  Amsler'schen  Instrument  mit  Re- 
versionslibelle  vorhanden  (vergl.  Dr.  DoD,  die  Nivellirinstrumente  1876,  4» 
und  Bauemfeind,  Eiern,  d.  Vermessungskunde  V.  Aufl.  Bd.  1,  391).  Bei 
dem  grossen  ümlegeniveau  für  Präzisionsarbeiten  (Fig.  43)  ist  die 
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Korrekturbewegung  der  Libelle  hervorzuheben.  Das  mit  zentrirbarem 
Objektiv  versehene  Fernrohr  A  dieses  Instruments  hat  bei  einer  Lange 
von  0,5  m  eine  80  malige  Vergrosserung.  Es  ist  durch  Friktionsrollen  r 
unterstützt.  Die  Lagerringe  h  bestehen  aus  Aluminiumbronze.  Die  5  Se- 
kunden angebende  Reversionslibelle  h  befindet  sich  in  doppelter  Glas- 
fassung. An  dem  einen  Ende  ist  sie  für  die  seitliche  Veränderung  in  zwei 
Spitzen  %  aufgehängt.  Die  Verbindung  des  anderen  Endes  mit  dem  Fern- 
rohr geschieht,  wie  aus  der  doppelt  so  grossen  Nebenzeichnung  sichtbar 
wird,  durch  eine  eingelagerte,  drehbare  Kugel  K^  welche  das  Muttergewinde 
für  die  vertikale  Korrektionsschraube  v  mit  gegenwirkender  Spiralfeder  w 
enthält  Bemerkenswerth  an  diesem  Instrument  ist  noch,  dass  der  Balken, 
der  eine  der  beiden  Träger  und  der  Drehzapfen  aus  einem  Stuck  Guss- 
stahl bestehen.  Die  drei  anderen  Umlegeniveaus  von  Sprenger  haben  die- 
selbe Konstruktion  der  Korrektureinrichtimg. 

Von  Meissner  waren  Niveaus  mit  festem  Femrohr  und  Umlegeniveaus 
ausgestellt.   Bei  den  ersteren  ist  durchweg  die  Libelle  mit  dem  Träger  fest 
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verbunden,  auch  bei  emzelnen  kleineteo  umlegen iveaus  iet  dies  der  F^. 
Die  beiden  grossen  Umlegeniveaus  för  PräziBionsniTeUemeate  sind  be- 
sonders bemerkenswerth.  Bei  dem  einen  ist  die  Libelle  mit  dem  Fero- 
rohr  fest  Terbunden,  bei  dem 
anderen  ist  sie  als  Au&atzlibelle 
vorhanden.  Bei  dem  ersten 
Instrument  hat  das  Fernrohr 
(Fig.  44,  die  Einzelzeichnung 
links  oben  stellt  einen  Quer- 
schnitt nach  A  B,  die  Zeich- 
nungen links  unten  einen  Längs- 
schnitt und  den  Deckel  dar,  die 
Bedeutung  der  anderen  3  Quer- 
schnitte ei^ebt  sich  von  selbst) 
eine  Brennweite  von  20  Zoll, 
eine  Objektivöfinung  von  40  mm. 
Die  &uf  dasselbe  aufgelötheten 
Ringe  sind  von  hartem  RoUi- 
guss  und  haben  genau  gleicbeD 
Durchmesser.  Die  im  Objektir- 
rohr  befindlichen,  zur  Führung 
des  Okularauszuges  dienenden 
beiden  Ringe  sind  soweit  von 
einander  eotfernt,  dass  eine 
sichere  achsiale  Verschiebung 
des  Okularauszuges  erfolgen 
kann.  Der  Federdruck  für  den 
letzteren  liegt  unmittelbar  in 
den  Ringen  selbst  bei  h  und 
wird  durch  Spiralfedern  mit 
Druckstempeln  hervorgerufen, 
welche  den  Äuflagestellen  des 
Okularauszuges  gegenüber  lie- 
gen. Das  Objektiv  ist  in  fol- 
gender Weise  konstruirt.  Der 
Objektivkopf  ist  an  das  Fem- 
tobr  angelöthet,  das  Objektiv 
wird  in  die  für  dasselbe  herge- 
stellte Vertiefung  ohne  Fassung 
mit  etwas  Spielraum  einge- 
legt. Es  ruht  auf  3  Auflagen  o, 
der  ringförmig  etwas  federnde 
Deckel     wird     mittels     dreier 
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Schrauben  c  an  die  Stirnfläche  des  Objektivkopfes  so  angeschraubt,  dass  die 
an  ihm  befindlichen  Ansätze  b  den  Auflagen  a  gegenüber  zu  liegen  kommen. 
Hiemach  ist  also  eine  Verschiebung  des  Objektivs  in  achsialer  Richtung  ud- 
moglich.  Vermittels  der  beiden  Schrauben  8  und  der  diesen  Schrauben 
entgegenwirkenden  Spiralfeder  mit  Druckstempel  /  kann  das  Objektiv 
in  einer  zur  Achse  senkrechten  Richtung  verändert  werden.  Die  beiden 
Schrauben,  sowie  der  Druckstempel  der  Spiralfeder  wirken  nicht  unmittelbar 
auf  das  Objektiv,  sondern  mittels  Druckklotzchen  k,  die  mit  federnden  Ver- 
längerungen versehen  sind  und,  wie  der  Längsschnitt  zeigt,  von  aussen  auf  den 
Objektivkopf  aufgeschraubt  werden.  Durch  diese  Einrichtung  kann  die  einmal 
bewirkte  Zentrirung  dauernd  erhalten  werden.  Temperaturänderungen  sind 
ohne  Einfluss.  Die  5  Sekunden-Libelle  liegt  in  ihrer  Messingfassung  mit  jedem 
Ende  auf  2  Schraubenenden  e  (vergl.  die  Einzelzeichnung  ihres  Querschnitts) 
auf,  von  oben  wirkt  den  Schrauben  eine  Spiralfeder  mit  Druckstempel  ent- 
gegen. An  den  Endflächen  der  Libellenfassung  befinden  sich  prismatische  An- 
sätze von  rechteckigem  Querschnitt.  Mit  diesen  prismatischen  Ansätzen  ruht 
der  die  Libelle  enthaltene  Messingzylinder  in  den  entsprechenden  Oefihungen 
zweier  massiven  Halter,  welche  an  den  Verlängerungen  der  Femrohrringe  an- 
geschraubt sind.  Der  eine  von  den  erwähnten  Ansätzen  ruht  auf  einer 
Schneide  und  kann  in  seitlicher  Richtung  mittels  einer  Schraube  mit  ent- 
gegenwirkender Spiralfeder  verschoben  werden,  die  vertikale  Verschiebung 
wird  durch  eine  zweite  Spiralfeder  verhindert.  Der  andere  Ansatz  dagegen 
kann  ohne  seitlichen  Spielraum  mittels  einer  vertikalen  Stellschraube  und 
gegenwirkender  Spiralfeder  in  vertikaler  Richtung  verändert  werden.  Die 
Enden  der  Eorrektionsschrauben  sind  abgerundet  und  ihr  Angriff  erfolgt 
auf  in  die  prismatischen  Ansätze  eingelegte  eben  abgeschliffene  Stahlzapfen. 
Die  Firma  Meissner  wendet  nur  diese  Korrektureinrichtung  für  feine  Li- 
bellen an.  (Auch  die  Korrektur  der  Aufsatzlibelle  bei  dem  zweiten  von 
Meissner  ausgestellten  grossen  Umlegeniveau  S.  108  geschieht  in  der  4iier 
angegebenen  Weise.) 

Der  Balken  B  des  ersten  grossen  Umlegeniveaus  (Fig.  45  a.  folg.  S.)  mit 
den  beiden  Femrohrlagern  F  ist  aus  einem  Stück  Rothguss  herge- 
stellt. Derselbe  ist  an  der  unteren  Seite  zum  Theil  hohl  und  findet 
in  dieser  ausgefirästen  Vertiefung  der  länglich  geformte  Flansch  des  ver- 
tikalen Drehzapfens  Z  Platz.  Durch  diese  Einrichtung  wird  die  Trag- 
fähigkeit nicht  vermindert,  dagegen  wird  das  Grewicht  und  auch  die  Höhe 
des  ganzen  Listmments  vermindert.  Die  Lager  F  sind  YfÖrmig,  der 
Winkel  der  Lagerflächen  beträgt  90^.  Die  Flächen  selbst  sind  konvex  ge- 
staltet, so  dass  die  Femrohrringe  nur  in  je  zwei  Punkten  aufliegen.  Der 
Winkel  von  90°  ist  gewählt,  weil  auf  diese  Weise  bei  der  für  die  Justirung 
des  Fadenkreuzes  nothigen  Drehung  des  Fernrohrs  um  seine  Achse,  um 
90  resp.  180°,  stets  dieselben  im  Quadrat  liegenden  Punkte  der  Fernrohr- 
ringe zur  Auflage  kommen.     Diese  Form  ist  besonders  wichtig  bei  An- 


106  I^'°  geodSÜichan  Inntnungnls  IL 

veDduug  einer  Aufsatzlibelle,  da  in  diesem  Falle  die  vier  Berührungspunkte 
der  Ferorohiringe  auch  zu  BeiQhrungspunkten  fQr  die  Aiifeatzlibelle  ge- 
macht werden  können.  Meissner  glaubt,  den  konvex  gestalteten  Lager- 
flächen   deshalb    den    Vorzug  vor  zylindrischen    Auflageflächen  geben    zu 


Fig.  15  l'.'j  nilBrl.  Gr.K 

mässen,  weil  die  Berßhrung  eine  viel  feinere  und  weil  eine  Verunreinigung 
durch  Staub  u.  dergl.  viel  schwi«riger  möglich  ist.  Die  VerschluBsbflgel  b 
sind  mittels  mit  den  Trägern  verbundenen  Federn  /  verschliessbar.  Gegen 
ein  EU  starkes  Anspannen  oder  Zerbrechen  sind  diese  Federn  durch  starke 
Platten  p  geschützt.  Die  früher  gebräacbUchen  Einsteckatifte  kommen 
also  hierdurch  in  Wegfall.  Die  Veränderung  des  einen  der  beiden  Lager  FF 
in  vertikaler  Richtung  wird  in  folgender  Weise  ermöglicht.  Der  Balken  B 
ist  an  dem  einen  Ende  aufgeschnitten.  Die  durch  den  Schnitt  S  ge- 
bildeten, etwas  federnden  fTheile  des  Balkens  können  mittels  einer 
Schraube  s,  für  welche  das  Muttergewinde  in  dem  oberen  Theile  vor- 
handen ist,  um  eine  geringe  Grösse  von  einander  entfernt,  bezw.  einander 
genähert  werden.   Der  mittlere  Theil  der  Schraubenspindel  iat  kugelförmig 
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gestaltet  und  ist  zwischen  dem  unteren  Theil  des  Balkens  und  einer  an- 
geschraubten Platte  gelagert.  Die  Reibung  an  den  Lagerflächen  ist  so  be- 
deutend, dass  nur  mittels  eines  auf  den  unteren,  vierkantig  gestalteten 
Theil  der  Spindel  gesteckten  Schraubenschlüssels  mit  Knebel  L  eine  Drehung 
der  Schraube  und  damit  eine  Veränderung  des  Fernrohrlagers  in  vertikaler 
Richtung  erfolgen  kann.  Da  der  Balken  mit  den  Femrohrlagem  so  genau 
als  möglich  gearbeitet  ist,  so  handelt  es  sich  beim  Jusüren  nur  um  sehr  ge- 
ringe Veränderungen.  Diese  Einrichtung  ist  von  Meissner  zuerst  (1871)  bei 
den  für  das  £isenbahnregiment  gelieferten  Instrumenten  zur  Anwendung 
gekommen. 

Der  mit  der  Buchse  C  des  Dreifusses  verbundene  Horizontalkreis  K 
hat  6  Zoll  Durchmesser  und  ist,  ebenso  wie  die  Alhidade  A  durch- 
brochen (6  Speichen).  Die  Theilung  ist  in  Silber  ausgeführt  und  bis  auf 
die  Nonien  durch  die  Alhidade  verdeckt  Die  beiden  durch  Glasplatten  ver- 
deckten Nonien  geben  30  Sekunden  an.  Die  Lupen  sind  dreh-  und  verschieb- 
bar. Die  Mikrometerklemme  M  liegt  unter  dem  Horizontalkreise,  ist  durch 
das  Gewicht  G  genau  balanzirt  und  wirkt  direkt  gegen  die  Buchse  C  Das 
Ende  k  des  mit  dem  Balken  fest  verbundenen  Armes  K  ist  kugelförmig 
gestaltet.  Bei  einfacheren  Instrumenten  wird  das  Ende  in  der  Regel  durch 
eine  Stahlnase  mit  zwei  ebenen  Flächen  gebildet,  auf  welche  die  Mikro- 
meterschraube und  die  Spiralfeder  der  Klemme  wirken.  Es  ist  ersichtlich, 
dass  bei  einer  mittels  der  Mikrometerschraube  ausgeführten  Bewegung  um 
die  vertikale  Achse  der  Angriffspunkt  der  Schraube  nicht  derselbe  bleiben 
kann,  sondern  eine  geringe  radiale  Veränderung  erfahren  muss.  Diese  Ver- 
änderung ist  bei  einer  sehr  empfindlichen  Libelle  auf  den  Stand  der 
Blase  von  Einfluss.  Um  nun  eine  feine  Bewegung  ohne  Zwang  zu  er- 
möglichen, hat  Meissner  folgende  Einrichtung  getroffen  worden.  An  der 
Gabel  der  Mikrometerklemme  M  ist  ein  zangenformig  gestalteter  Schieber  R 
aus  gehärtetem  Stahl  mittels  eines  Führungsstiftes  t  parallel  zur  Mikro- 
meterschraube verschiebbar.  Das  kugelförmige  Ende  k  des  Armes  H  befindet 
sich  zwischen  den  beiden  Backen  des  zangenförmigen  Schiebers  B,,  Mikro- 
meterschraube und  Spiralfeder  wirken  auf  die  äusseren  Seiten  der  beiden 
Backen.  Die  kreisförmige  Bewegung  des  Mittelpunkts  der  Kugel  K  findet 
auf  diese  Weise  ohne  jeden  Zwang  statt.  Noch  vollkommener  ist  die  durch 
Fig.  46  (a.  folg.  S.)  dargestellte  Anordnung  des  Schiebers  B,  Derselbe  bewegt 
sich  nicht  geradlinig,  sondern  mittels  eines  Ringes  um  die  vertikale  Achse 
und  ist  auf  diese  Weise  ganz  unabhängig  von  der  Mikrometerklemme. 

Die  Zentralbuchse  des  Instruments  (Fig.  45)  besteht  aus  Rothguss  und 
ist  in  besonders  stabiler  Form  hergestellt.  Dieselbe  sitzt  mittels  dreier 
starken  geschweiften  Rippen  auf  dem  Dreifuss  D  auf  und  ist  mit  demselben 
durch  drei  kräftige  Schrauben  fest  verbunden.  Das  untere  Ende  der  Buchse 
liegt  zum  grössten  Theil  frei  innerhalb  des  Zentrums  des  Qreifusses  und 
der  zur  Aufnahme  des  Hakens  bestimmten  angeschraubten  Oese  O,  um  eine 
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Yerspanoung  der  Buchse  zu  vermeideD.  Die  Entlastung  des  yertikalen  Stahl- 
zapfens Z  findet  durch  eine  Spiralfeder  mit  Stahlstempel  statt  Auf  letzte- 
rem liegt  mit  etwas  seitlichem  Spielraum  die  zur  Aufnahme  der  Zapfenspitze 


Fig.  i6  (V3  natQrl.  Gr.). 


bestimmte  Pfanne  flach  auf.  Beide  Theile,  Zapfenspitze  und  Pfanne,  sind 
glashart.  Statt  mit  einer  Oese  werden  die  Instrumente  auch  mit  einem 
Gewindezapfen  versehen,  auf  den  sich  der  mit  einer  Mutter  versehene 
Federstengel  aufschrauben  lässt. 

Das  zweite  von  der  Firma  Meissner  ausgestellte  grosse  Umlege- 
uiveau  für  Präzisionsnivellements  (Fig.  47  u.  48)  ist  bis  auf  die  An- 
ordnung der  Libelle  mit  dem  beschriebenen  übereinstimmend.  Die  Hohe 
der  Fernrohrlager  ist  wegen  der  Aufsatzlibelle  um  24  mm  geringer.  Die 
Yerschlussbügel  laben  je  zwei  Oeffnungen  fiir  die  vorspringenden  Auflagen 
der  Libelle;  die  zur  Aufnahme  der  Libelle  dienende  Brücke  besteht  aus 
den  beiden  2  mm  starken  Seitenrippen  aa',  der  ausgeschweiften  Querrippe  5, 
den  zwei  Lagerstellen  c  c'  für  die  Libellenfassung  und  den  EndbügeJn  dd 
mit  den  vorspringenden  Lagerstellen  für  die  Brücke  selbst.  Letztere  ist  in 
einem  Stück  (Rothguss)  gegossen,  um  Spannungen  durch  Zusanunen- 
schrauben  zu  vermeiden.  Die  Lagerstellen  sind  um  90^  von  einander 
entfernt.  Die  Deckplatte  e  mit  Knopf  ist  mittels  Schrauben  auf  der  Brücke 
befestigt  und  daran  sitzen  die  Federhüisen  ff.  Der  Anschlag  g  der  Brücke 
wird  beim  Aufsetzen  der  Libelle  mit  dem  Fernrohrlager  in  Berührung  ge- 
bracht. 

Das  zu  den  beiden  beschriebenen  Instrumenten  gehörige  Stativ 
(Fig.  49,  S.  110)  ist  besonders  bemerkenswerth.  Der  metallene  Kopf  desselben, 
in  einem  Stück  gegossen,  besteht  aus  der  flachen  geschweiften,  innen  durch- 
brochenen Platte  P  mit  daran  befindlichen  Rippen  22  und  Lappen  Lt, 
Letztere  sind  für  die  Aufnahme  der  Bolzen  B  durchbohrt.  Die  zu  den 
Hauptrippen  B,  senkrechten  Rippen  r  dienen  zur  Aufnahme  des  Mittel- 
stücks Z>,  welches  eine  rechteckige  Oefihung  mit  kugelförmiger  Versenkung 
zum  Durchstecken  des  Stengelhakens  besitzt.    Die  an  den  Holzbeinen  be- 
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Fig.  48  (Vi  lutart.  Gr.). 
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festigten  Platten  C  und  dacbformig  gestaltet,  um  eine  gleich  massige  Be- 
wegung der  Beiüe  zu  ermöglichen  und  das  Lösen  und  Anziehen  der 
Muttern  entbehrlich   zu  machen.     Jedes  Bein  besteht  aus  zwei  unten  sich 


Flg.  49  ('/<  ultElrl.  Gr.). 

vereinigenden  Theilen,  die  mittels  der  Bolzen  B  mit  den  Lappen  L  ver- 
bunden und  durch  Plügelmuttern  fest  an  letztere  angeprcsst  werden. 

Dieses  Stativ  ist  den  Stativen  mit  HolzkopE  jedenfalls  vorzuziehen. 
Bei  den  amerikaniechen  Stativen  mit  metallenem  Kopf  wird  meist  der 
hölzerne  Fuss  zwischen  die  Metallbacken  der  Eopfspalte  eingeklemmt,  was 
dann  bei  dem  Eintrocknen  des  Holzes  zu  dem  Uebelstande  fuhrt,  dass  ein 
Festklemmen  des  Fusses  nicht  mehr  möglich  ist.  (Oesterreich.  Bericht  über 
die  Ausst.  in  Philadelphia  Heft  Ul,  4.) 

£s  erscheint  zweckmässig,  auf  ein  kleines  Umlegeniveau  mit  Setz- 
libelle von  Meissner  aufmerksam  zu  machen,  welches  für  kleinere  Nivelle- 
ments, wie  sie  für  Drainage,  Kanalisation  u.  s.w.  erforderlich  sind,  bestimmt  ist. 
Die  Konstruktion  des  Instrumenta  selbst,  sowie  des  dazu  gehörigen  Stativs  ist 
eine  eigenthümliche.  In  seiner  einfachsten  Form  wird  das  Instrument  (Fig.  50) 
mittels  der  Hülse  c  auf  den  mit  dem  metallenen  Stativkopf  C  verbundenen 
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EonuB  A  gesteckt.  Die  Bucbse  c  ist  mit  dem  Arm  d  in  einem  Stück  ge- 
gossen. Der  Ann  d  enthält  das  Muttergewinde  für  die  Eleyationsschraube  e, 
vermittels  welcher  der  um  den  Bolzen  g  drehbare  Balken  /  gehoben  oder 
gesenkt   werden  kann.    Eine  der  Schraube  e  entgegenwirkende  Spiralfeder 


Fig. 60  (Vi  naturLGr.). 


veranlasst  die  stete  feste  Auflage  des  Balkens  auf  der  Schraubenspitze, 
um  einer  Abnutzung  vorzubeugen,  geschieht  die  Auflage  mittels  eines  ein- 
gesetzten Stahlkopfes.  Auf  diese  Weise  lasst  sich  die  Blase  der  Libelle  sehr 
rasch  zum  Einspielen  bringen,  die  Yisirlinie  also  horizontal  stellen.  Dies 
Verfahren  muss  für  jede  Richtung  wiederholt  werden,  da  selbst,  wenn  man 
diejenige  Stellung  der  Eleyationsschraube  kennen  würde,  bei  der  die  Achse 
des  Konus  normal  zur  Femrohr-  und  Libellenachse  ist,  ein  Yertikalstellen  der 
vertikalen  Achse  bei  dieser  einfachen  Form  des  Instruments  unmöglich  wäre. 
Die  Aenderung  der  Holfenlage  des  Horizonts  bei  diesem  Verfahren  bei  ge- 
neigtem Konus  ist  unbedeutend.  Bei  zwei  zu  einander  entgegengesetzten 
Richtungen  ist  sie  Null. 

Mt  zwei  ebenen  Flächen  ruht  das  Fernrohr  auf  dem  Balken  / 
und  kann  mit  demselben  durch  Klemmschrauben  3  und  4  fest  verbunden 
werden.  Auf  das  Fernrohr  sind  zwei  Metallstücke  8  von  quadratischem 
Querschnitt  aufgelöthet.  Die  beiden  gegenüberliegenden  Flächen  dieser 
prismatischen  Stücke  dienen  als  Auflagerflächen  für  die  Setzlibelle,  welche 
durch  die  Schräubchen  1  und  2  befestigt  werden  kann.  Dem  Fernrohr 
kann    also   mittels   der   prismatischen   Stücke   eine   um    180®   veränderte 
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Lage  ertheilt  werden,  wobei  Objektiv  und  Okul^  entweder  an  derselben 
Stelle  bleiben  oder  aueh  eine  um  180°  yerschiedene  Stellung  einnehmen 
können.  Die  Libelle  kann  umgesetzt  werden.  Das  Fadenkreuz  ist  so  zu 
justiren,  dass  die  optische  Achse  eine  zu  den  Auflageflächen  des  Fern- 
rohrs parallele  Lage  erhält.  Die  Libelle  ist  mit  Schräubchen  i  zur  seit- 
lichen, mit  einer  Schraube  h  zur  vertikalen  Verschiebung  versehen  und 
damit  parallel  zur  optischen  Achse  zu  stellen.  Das  achromatische  Fernrohr 
hat  eine  Brennweite  von  10  Zoll  und  eine  20  fache  Vergrosserung.  Der 
Okularauszug  ist  genau  zylindrisch  abgedreht  und  so  ergiebig,  dass  selbst 
bei  einer  Entfernung  der  Latte  von  3  m  eine  scharfe  Einstellung  möglich 
ist.    Eine  nicht  überflüssige  Zugabe  ist  der  Ablesespiegel. 

In  der  Hauptfigur  ist  das  Instrument  mit  einem  Dreifuss  versehen, 
um  die  vertikale  Achse  senkrecht  stellen  zu  können.  Der  aus  2  Theilen, 
der  Deckplatte  B  und  dem  abschraubbaren  Stück  C,  bestehende  Stativkopf 
hat  dann  die  unmittelbar  darunter  dargestellte  Form.  Die  Verbindung  des 
Instruments  wird  durch  die  um  den  Mittelpunkt  drehbare  und  mit  Aus- 
schnitten versehene  Platte  ^B'  hergestellt.  Die  rechts  befindlichen  Neben- 
zeichnungen zeigen  die  Deckplatte  B  und  den  eigentlichen  Kopf  C  für  sich. 
Fig.  51  stellt  das  Stativ  dar,  die  Beine  sind  zum  Zusammenklappen 
eingerichtet,  so  dass  das  Stativ  event.  auch  in  einem  Koffer  transportirt 
werden  kann. 

Von  den  fünf  von  Bamberg  ausgestellten  Nivellirinstrumenten  ist 
das  grösste  bereits  auf  S.  59  f.  beschrieben  worden.  Die  andern  vier  sind 
in  der  Konstruktion  fast  gleich.  Das  grössere,  dessen  Femrohr  36  mm 
Oeffhung  und  38  cm  Brennweite  hat,  ist  ohne  Horizontalkreis.  Das  kleinere, 
dessen  Femrohr  31,5  mm  Oeffiaung  und  32,5  cm  Brennweite  hat,  besitzt 
einen  solchen  mit  einem  Nonius,  der  eine  Minute  angiebt.  Beide  Instrumente 
haben  umlegbare,  um  die  Mitte  balanzirende  Fernrohre  mit  sehr  starken 
Hartgusszylindern.  Die  Libelle  ist  am  Femrohre  fest  und  lässt  sich  be- 
quem korrigiren.  Das  Objektiv  ist  gegen  die  mechanische  Achse  durch 
4  Stellschrauben  zentrirbar,  welche  im  Objektivkopfe  sitzen  und  gegen 
einen  schräg  gedrehten  Ansatz  der  Fassung  wirken  und  so  eine  Verstellung 
des  Objektivs  rechtwinklig  zur  Achse  ermöglichen.  Analog  ist  die  Kon- 
struktion des  Fadenkreuzes.  Der  Hauptunterschied  ^eses  Instruments  gegen- 
über den  meisten  üblichen  Konstruktionen  besteht  darin,  dass  das  Femrohr 
mit  seinen  Hartgusszylindem  nicht  in  Winkellagem,  sondern  in  zylindrisch 
ausgeschliffenen  Lagern  liegt.  Natürlich  findet  nicht  Anlage  rund  um  die 
Zylinder  statt,  sondern  nur  an  3  Stellen,  von  denen  der  obere,  bewegliche 
sich  an  den  überschlagbaren  Scharnierklappen  befindet.  Diese  Schamier- 
klappen  sind  so  abgestimmt,  dass  sie  durch  übergeschlagene  Bügel  mit 
stellbaren  Spitzschrauben  das  Fernrohr  gerade  in  den  Lagern  festhalten, 
ohne  dass  eine  Veränderung  der  Libelle  eintritt,  wenn  das  Femrohr  nur 
durch  die  eigene  Last  einliegt.    Die  zylindrische  Form  der  Lager  macht 


Heiasner'a  SUtiT.    Bxmberg'B  Niiellirisstiumauts.  J|g 

es  nothwendig,  dass  bei  der  Korrektur  derselben  gegen  die  Vertikalacbse 
nicht  blos  ein  Lager  verstellbar  eiogericbtet  zi»  sein  braucht,  sondern  dass 
beid«  Lager  untereinander  fest  verbunden  sein  müssen,  um  gemein schaftlich 
vertikal    verstellt  werden    zu  können.     Es  ist   zu  dem  Zwecke  mit  dem 
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koniscben  Yertikalzapfen  aus  Stahl  ein  paralleler  Querbalken  fest  ver- 
bunden, welcher  gut  zwischen  zwei  parallele,  kräftige  Längsbalken  passt, 
die  die  beiden  Lager  fest  mit  einander  verbinden.  In  der  Nähe  des  einen 
Lagers  geht  ein  gut  passender  Stahkapfen  durch  die  äusseren  und  den 
inneren  Balken,  um  welchen  sich  der  Lagerbock  durch  zwei  Stellschrauben 
verstellen  lässt,  die  in  der  Nähe  des  anderen  Lagers  in  Querverbindungen 
der  äusseren  Balken  ihr  Gewinde  haben  imd  gegen  den  inneren  Balken 
wirken.  In  der  Mitte  dea  Lagerbockes  werden  die  äusseren  Balken  gegen 
den  inneren  noch  durch  zwei  Muttern  mit  durchgehendem  Gewindestift 
festgezf^en.  Das  Klemm-  und  Mikrometerwerk  ist  so  angebracht,  dass 
die  Mikrometerschraube  parallel  zum  Femrohr  liegt.  Durch  diese  Loge 
soll  die  schädliche  Einvnrkung,  welche  das  Mikrometerwerk  auf  den  fieberen 
Achsgang  haben  kann,   in  der  Richtung  des  Visirens  unschädlich  gemacht 
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Verden.  Die  ÄDgab«  der  Libelle  beträgt  8  bis  10  Sekunden,  doch  laeaen 
sich  für  diese  Konstruktioii  nnch  empfindlichere  Libellen  verwenden. 

Die  horizontale  Stellung  des  Fadenkreuzes  wird  durch  Stellschrauben 
bewirkt,  von  welchen  an  Jedem  Lager  sich  eine  befindet  und  die  gegen 
einen  an  den  Zylinder  der  Okularhälfte  des  Femrohrs  angeschrauhteu  An- 
satz wirken.  Die  Horizontalkorrektur  der  LibeUe  wird  durch  zwei  entr 
gegenwirkende  Spitz  schrauben,  welche  in  einem  Rahmen  ihr  Gewinde  haben, 
bewirkt.  Die  Yertäkalkorrektur  wird  durch  zwei  Muttern  mit  kugeligen 
Ansätzen,  welche  mit  entsprechenden  Unterlagen  versehen  sind  und  in 
entgegengesetzter  Richtung  auf  den  Li  bellen  Stöpsel  wirken,  erlangt. 

Die  beiden  von  Blankenburg  ausgestellten,  dem  Katasterkontrolör 
Grabert  in  Amewalde  patentirten  Nivellirinstrumente  (D.  R.-P.No.6020 
und  5463)  weichen  hinsichtlich  ihrer  Konstruktion  von  den  bisher  genannten 
vollständig  ab.     Bei  dem   ersten  Instrument  (Fig.  53)  ist  ein   nach   beiden 


EndeD  zu  gleichmäesig  konisch  abgedrehter  hohler  Zylinder  a  mit  einem  Fern- 
rohr b  rechtwinklig  derart  verbunden,  dass  das  Femrohr  um  den  Zylinder 
gedreht  und  durch  fünf  Schrauben,  welche  in  der  FemrohrhDlse  ihre  Führung 
haben,  in  jeder  beliebigen  Stellung  festgestellt  werden  kann.  Die  Buchse  des 
DreifusseB  c  ist  den  Kegeln  entsprechend  genau  ausgebohrt.  Eine  Libelle  d 
mit  Korrektion  sechraube  e  ist  mit  einem  hohlen  Kegel/,  der  auf  das  obere 
Ende  des  Zylinders  a  aufgesetzt  ist,    seitvrärts  durch    den  Träger  k   ver- 


Grabert's  NiTelUrinstrnmente  von  Blankeabnrg.  J]^5 

bunden.  Die  Libelle  läset  sich  also  um  die  vertikale  Achse  drehen.  Die 
Prüfung  erstreckt  sich  auf  folgende  beiden  Punkte:  1.  ob  die  als  Zapfen 
dienenden  Kegel  eine  und  dieselbe  Achse  haben;  2.  ob  die  optische  Achse 
des  Femrohrs  senkrecht  zu  dieser  Achse  ist.  Die  Prüfung  zu  1  erfordert 
zunächst  die  Yertikalstellung  des  unter  dem  Fernrohr  befindlichen  Zapfens 
mittels  der  Libelle,  deren  Achse  zu  der  Achse  dieses  Zapfens  senkrecht 
stehen  oder  mittels  der  Schraube  e  *  in  bekannter  Art  gestellt  werden 
muss.  Ist  die  Berichtigung  der  Libelle  und  die  Yertikalstellung  des 
Zapfens  erfolgt,  so  bewegt  man  die  Libelle  um  den  oberen  Zapfen.  Be- 
halt die  Blase  ihre  Stellung,  so  haben  beide  Kegel  eine  gemeinschaft- 
liche Achse.  Um  eine  etwaige  Berichtigung  ohne  Zuziehung  eines  Mechar 
nikers  yomehmen  zu  können,  ist  der  Zylinder  in  der  Mitte  in  zwei  zu 
einander  rechtwinkligen  Richtungen  g  und  h  durchbohrt.  In  jeder  dieser 
Oeffnungen  steckt  ein  etwas  zugespitzter  Dom  von  hartem  Metall,  durch 
den  die  Kegel  so  abgerichtet  werden  können,  dass  ihre  Achsen  zusammen- 
fallen. Denn  da  die  Differenz  nur  wenige  Sekunden  betragen  kann,  so  * 
wird*  dieselbe  durch  allmäliges  Hineintreiben  des  einen  oder  andern  Domes 
leicht  zu  beseitigen  sein.  Die  Prüfung  zu  2  ist  ebenso  einfach  tmd  erinnert 
an  jdie  Operation  beim  Abrichten  eines  rechtwinkligen  Dreiecks.  Man  ent- 
fernt die  Libelle  von  dem  Femrohr,  visirt  einen  ziemlich  entfernten  Punkt 
scharf  an  und  setzt  nun  das  Femrohr  mit  dem  andern  Zapfen  in  das 
Lager  des  Dreifusses.  Ist  ein  Unterschied  bemerkbar,  so  wird  die  Hälfte 
desselben  durch  die  übereinanderliegenden  Schräubchen  des  Fadenkreuzes 
beseitigt.  Ob  die  optische  Achse  des  Femrohrs  mit  seiner  mechanischen 
zusammenfallt,  ist  gleichgültig.  Für  die  feinere  Einstellung  ist  eine  Mikro- 
mäterklenmie  von  bekannter  Einrichtung  vorhanden.  D^  Instmment  ver- 
hält sich  also  in  dieser  «Beziehung  wie  ein  Niveau  mit  festem  Eemrohr, 
bei  welchem  die  optische  Achse  mit  der  mechanischen  nicht  immer  zu- 
sanlmenfaUt.  Es  hat  aber  den  Vorzug  des  Umlegeniveaus,  in  dem  es  wie  ^ 
dieses  auf  einer  und  derselben  Stelle  geprüft  bezw.  justirt  werden  kann. 

Die  besonders  patentirten  Yerbesserungen  an  dem  zweiten  Instrument 
(Fig.  53  a.  folg.  S.)  beziehen  sich  im  wesentlichen  auf  die  Anordnung  des 
Femrohrs  in  Bezug  auf  den  Doppelkonus.  Die  Achsen  beider  Theile  sind 
nicht  windschief,  sondern  schneiden  sich  rechtwinklig.  Das  Femrohr  A 
geht  quer  durch  den  Doppelkonus  By  der  zu  diesem  Zwecke  in  der  Mitte 
eine  kubische  Form  hat.  Die  Femrohrachse  halbirt  die  Zapfenachse,  so 
dass  eine  Yeränderung  der^Instrumentenhohe  in  Folge  des  Umkehrens  des 
Doppelkonus  nicht  moglicli  ist.  Die  etwaige  Berichtigung  beider  Kegel- 
achsen kann  hier  durch  zwei  zu  einander  rechtwinklige  Schrauben  a  und  h 
erfolgen.  Das  Muttergewinde  für  dieselben  befindet  sich  nur  in  der  Mitte 
der  sich  nach  beiden  Seiten  erweiternden  Oeffhungen.  Die  Länge  des 
Gewindes  beträgt  etwa.'/,  des  Zylinderdurchmessers.  Behufs  Umkehmng 
des  Doppelkonus  ist  es  nothig,  die  Schraube  c  zu  losen.    Der  Libellenauf- 
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satz  wirddurcb  die  Scliraube  d  gehalteo,  welche  eio  der  Schraube  c  gleiches 
Giewinde  hat.  —  Diese  KonstruktioDen  dürften  sich  wohl  nur  für  kleinere 
Instnunente  eignen,  da  die  genaue  Ausführung  bei  grosseren  Instrumenten 
jedenfalls  mit  erheblichen  Schwierigkeiten  verbunden  ist. 


Hier  m5ge  schliesslich  noch  das  —  zwu'  nicht  ausgestellte,  aber  in 
Berlin  erfundene  und  ausgeführt«  —  zu  den  Lothin strumenten  gehörige 
Taschejiniveau,  konstruirt  vom  Baumeister  ^hne,  erwähnt  werden. 
Es  besteht  (Fig.  54)  aus  einem  Meaaingzy linder  B,  dessen  abschraubbarer 
Beckel  D  eine  kardanische  Äufhäugung  K  trägt.  In  der  letzteren  ist  der 
von  dem  Fernrohr  F  durchdrnngene  Zylinder  C  aufgeh&ngt.  Derselbe  ist 
an  seinem  unteren  Ende  durch  ein  Gewicht  G  beschwert;  ein  mittels  einer 
Schraube  s  verschieb  bares  Gewicht  O,  dient  zur  Regulirung  des  Schwer^ 
Punktes.  Auf  diese  Weise  lässt  es  sich  erreichen,  dasa  bei  &ei  schwin- 
gendem Zylinder  C  die  optische  Achse  des  Fernrohrs  F  eine  horizontale 
Lage  annimmt.  Die  Arretirung  des  Zylinders  C  geschieht  durch  die  durch 
den  Handgriff  H  des  Instruments  gehende,  aiif  die  Bodenplatte  p  des  Zy- 
linders C  wirkende  Arretirungsschraube  £^.  Das  Fernrohr  i*"  ist  ein  gali- 
läisches.  In  der  Nähe  des  Objektivs  befindet  sich  ein  Glasmikrometer  (die 
Tbeilung  geht  bis  Y4  nun).  Eine  Okularverscbiebung  ist  nicht  möglichr 
Die  Aufgabe,  im  gxliläischen  Femrohr  eine  Visirvorrichtung  anzubringen, 
ist  dadurch  gelöst  worden,  dass  das  Okular,  wie  ein  •achromatisches  Glas, 
aus  zwei  Linsen,  und  zwar  aus  einer  plankonvexen  und  einer  zentrisch 
fein   durchbohrten   bikonkaven  Linse   von  kürzerer  Brennweite  zusammen- 
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gesetzt  ist.  Durch  die  kaum  ^4  ^'^  weite,  dam  teriestrisctieD  Bilde  iiicUt 
aachtheilige  Bohrung  hindurcji  wirkt  die  erste  Linse  als  Lupe  für  die  ge- 
getheüte   Glasplatte.     Da   die  Durchbohrung  kleiner  als  der  Durchmesser 
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der  Pupille  ist,  so  erblickt  der  Beobachter  gleichzeitig  das  vergrössert  er- 
scheinende Bild  der  Theilung  und  das  optische,  au&echte  Bild  de^  anvi- 
sirten  Objekts.  (Vor  einer  längeren  Reihe  von  Jahren  hat  der  Mechaniker 
Tb.  Baumann  eine  ähnliche  Konstruktion  des  Okulars  fQr  das  mit  einem 
Fadenkreuze  versehene  gaJiläische  Framrohr  angegebeUj  vergl.  Dr.  Schneitier, 
Instnunente  und  Werkzeuge   dei  Messkunst,  3.  A.ufi.,   24.)    Mit  dem  Ob- 
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jektiv  und  Okular  des  kleinen  Fernrohr  F  korrespondirend  befinden  sich  im 
Mantel  des  Zylinders  B  ^wei  durch  plane  Glasplatten  verschlossene  Yisir- 
locher  0  und  o.  Wird  bei  der  Durchsicht  das  Instrument  in  freier  Hand 
gehalten,  so  lassen  sich  die  von  letzterer  auf  dasselbe  übergehenden  Pul- 
sationen nach  Bedarf  dadurch  ermässigen,  dass  das  Instrument  gegen  die 
Augenhöhle  gelehnt  wird.  Diese  Pulsationen  zeigen  zugleich  die  &eie  Funk- 
tionirung  des  innereif  Apparates,  der  überhaupt  nur  mittels  eines,  seine 
Bodenplatte  umgebenden  elastischen  Ringes  B  und  nur  bei  einer  10®  über- 
schreitenden Abweichung  des  Zylinders  B  von  der  Lothrechten  den  letzteren 
berühren  kann.*  Bei  zusammengesetzten  Nivellements  wird  das  Instrument 
nicht  freihändig,  sondern  in  Verbindung  mit  .einem  entsprechenden  Stativ 
angewandt. 

In  neuerer  Zeit  ist  das  Instrument  auch  zum  Messen  von  Horizontal- 
winkeln eingerichtet  worden.  Zu  dem  Ende  bewegt  sich  der^Zylinder  B 
des  auf  dem  Stativ  annähernd  lothrecht  gestellten  Taschenniveaus  zentrisch 
über  einem  etwa  6  mm  hohen,  von  einem  zweiten  Boden  getragenen  imd 
etwas  vorspringenden  Theilkreise.  Nach  unten  trägt  dieser  zweite  Boden 
eine  die  Zwinge  des  Griffs  konisch  umschliessende  Zapfenhülse  mit  einer 
Nuth,  in  welche  zur  Feststellung  des  Theilkreises  eine  Schraube  des  Stativ- 
aufsatzes eingreift.  Auf  dem  Mantel  B  befinden  sich  dann  femer  zwei  dia- 
metral einander  gegenüberliegende  Nonien. 

Das  Bohne'sche  Taschenniveau  soll  vorzugsweise  zu  Terrainrekognoszi- 
rungen,  zu  Aufnahmen  von  Versuchs-  und  Quemivellements,  sowie  von 
Niveaukurven,  zu  nivellitischen  Bestimmungen  auf  Bauplätzen  u.  dergl. 
dienen. 

Metallbarometer  (auch  Feder-,  Aneroid-  oder  Holosterik-Barometer 
genannt)  werden  hier  nur  von  einem  Mechaniker  und  zwar  von  O.  Bohne 
fabrizirt.  Das  Metallbarometer  ist  gleicli  nach  seinem  Bekanntwerden  als 
Zimmerbarometer  in  Aufnahme  gekommen,  als  geodätisches  Instrument  hat 
es  erst  seit  etwa  15  Jahren,  wo  man  in  Oesten:eich  anfing,  dasselbe  zu 
Eisenbahnvorarbeiten  zu  benutzen,  Bedeutung  erlangt,  üeber  die  Verwend- 
barkeit des  Metallbarometers  als  Höhenmessinstrument  oder  als  Schiffs- 
und Reisebarometer  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  sind  die  Ansichten  sehr 
getheilt. 

In  dem  auf  die  Londoner  Ausstellung  wissenschaftlicher  Apparate  (1876) 
sich  beziehenden  Handbuch  sagt  der  Direktor  des  Londoner  Meteorological 
Ofßce,  Scott,  über  diese  Instrumente  Folgendes: 

„Aneroid-  und  Metallbarometer  finden  häufig  als  Wettergläser  Ver- 
wendung, können  indess  keinen  Anspruch  erheben,  als  wissenschaftliche  In- 
strumente in  gleichem  Sinne  wie  die  mechanischen  Barometer  betrachtet 
zu  werden." 

Wild,  Direktor  des  E.  russischen  Zentral -Observatoriums  zu  Peters- 
burg spricht  sich  in  folgender  Weise  aus: 
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„Das  auf  die  Elastizität  sich  stützende  Aneroid  scbliesst  in  sich  weder 
die  Möglichkeit  einer  absoluten  anfanglichen  Bestimmung,  noch  einer  spä- 
teren Kontrole  seiner  Richtigkeit;  seine  Angaben  sind  daher  nur  durch  Ver- 
gleichung  mit  einem  Quecksilberbarometer  auf  absolutes  Maass  zurück  zu 
fuhren  und  es  bedarf  wegen  der  Veränderlichkeit  der  elastischen  Kraft  der 
Federn  von  Zeit  zu  Zeit  wieder  einer  Kontrole  durch  das  Quecksilberbaro- 
meter. Von  einem  vollständigen  Ersetzen  des  letzteren  durch  das  Aneroid 
kann  also  selbstyerständlich  keine  Rede  sein,  sondern  es  kann  sich  nur 
darum  handeln  zu  entscheiden,  in  wiefern  und  auf  wie  lange  ein  Aneroid 
ohne  eine  Kontrole  durch  ein  Quecksilberbarometer  zur  Bestimmung  des 
Luftdruckes  gebraucht  werden  könne. ^ 

Andere  Gelehrte  halten  dagegen  das  Metallbarometer  geradezu  für 
geeignet  das  Quecksilberbarometer  zu  ersetzen. 

Der  Hauptvortheü  der  Nivellements  mit  dem  Metallbarometer  gegen- 
über den  geometrischen  und  trigonometrischen  Nivellements  besteht  in  der 
Schnelligkeit  der  Ausführung  und  ausserdem  darin,  dass  jeder  neue  Punkt 
unabhängig  vom  vorhergehenden  bestimmt  wird.  Die  MetaUbarometer 
sind  femer  nicht  zerbrechlich  wie  die  Quecksilberbarometer;  auch  ist  die 
bei  letzteren  vorhandene  Möglichkeit  des  Eindringens  von  Luft  in  die  Torri- 
celli^sche  Leere  nicht  vorhanden.  Man  darf  aber  nur  nicht  glauben,  dass 
man  weniger  Sorgfalt  zum  Transport  eines  Metallbarometers  als  eines 
Quecksilberbarometers  anzuwenden  nothig  hat.  Alle  Metallbarometer,  ins- 
besondere die  Naudet'schen ,  sind  ihres  komplizirten  Uebertragungsmecha- 
nismus  wegen  vor  Stössen  und  Erschütterungen  ebenso  in  Acht  zu  nehmen, 
wie  die  Quecksüberbarometer.  Der  Transport  eines  Quecksilberbarometers 
ist  mit  grossen  Unbequemlichkeiten  verknüpft.  Dass  aber  ein  solches  In- 
strument selbst  auf  einer  Reise  in  unwirthbaren  Gegenden  vollkommen 
intakt  erhalten  werden  kann,  hat  Refer.  gezeigt.  Auf  seiner  Reise  in  das 
Ost- Jordanland  (1860)  stand  demselben  nur  ein  einziges  Barometer,  ein 
Heberbarometer  von  J.  G.  Greiner  hier,  zur  Verfügung.  Üeber  500  Mal 
wurde  dasselbe  während  der  Reise  geo&et  und  geschlossen.  Nach  der 
Rückkehr  nach  Berlin  zeigte  dasselbe,  verglichen  mit  dem  Normalbaro- 
meter des  meteorologischen  Instituts,  wie  vorher,  keinen  Fehler.  Es  war 
derselbe  metallische  Anschlag,  wie  vorher,  vorhanden.  Das  Glas  war  nicht 
im  mindesten  angegriffen.  Und  so  konnte  dieses  Barometer  ohne  weiteres 
einer  meteorologischen  Station  (Tilsit)  als  Beobachtungsinstrument  über- 
wiesen werden. 

Bei  allen  Metallbarometem  (das  von  Bourdon  ausgenommen)  ist  der 
Motor  ein  flacher,  nahezu  luftleer  gemachter  Zylinder  mit  sehr  starken 
Seitenwänden,  dessen  Endflächen  durch  2  dünne  Platten  aus  federhart  ge- 
walztem fehlerfreiem  Neusilber  oder  Messing  gebildet  werden  (Aluminium- 
bronzeplatten würden  besser  sein,  lassen  sich  aber  zu  schwer  löthen). 
In   diese  Platten   sind   konzentrische  Rinnen   eingedrückt,  um  die  Bewe- 
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gungen,  welche  die  Platten  bei  Veränderung  des  Luftdrucks  machen,  mög- 
lichst gleichmässig  und  den  Pruckänderungen  proportional  zu  gestalten, 
was  bei  einer  flach  gespannten  Büchse  nicht  erreicht  werden  konnte.  Das 
erste  Metallbarometer  dieser  Axt  wurde  im  Jahre  1847  von  Vidi  der  Pariser 
Akademie  vorgelegt.  Die  untere  Endplatte  des  flachen  Zylinders  ist  mit 
der  Bodenplatte  eines  Gehäuses  fest  verbunden.  Die  Bewegung  der  oberen 
wird  mittels  eines  Hebelmechanismus  auf  einen  Zeiger  übertragen.  Dem. 
Luftdruck  entgegen  wirkt  eine  Spiralfeder,  die  einerseits  an  der  Boden- 
platte des  Gehäuses,  andererseits  an  dem  einen  Ende  eines  auf  2  Schneiden 
ruhenden  und  mit  der  Büchse  in  Verbindung  stehenden  starken  Hebels 
befestigt  ist.  Das  Vidi*sche  Barometer  ist  durch  Naudet,  Hulot  &  Co;  ver- 
bessert worden.  Die  Spiralfeder  ist  nämlich  durch  eine  Plattenfeder  ersetzt, 
die  einerseits  nüt  der  Bodenplatte  des  Gehäuses,  andererseits  mit  dem 
Deckel  der  Büchse  in  fester  Verbindung  steht;  hierdurch  föllt  die  Reibung 
der  Schneiden  des  Vidi^ sehen  Hebels  auf  ihren  Unterlagen  fort.  Die  Stahl- 
lamelle hat  die  Tendenz,  die  beiden  Endflächen  der  Büchse  von  einander  zu 
entfernen,  während  der  Luftdruck  bestrebt  ist,  dieselben  einander  zu  nähern. 
Mit  der  Stahllamelle  ist  ein  Hebelarm  verbunden,  dessen  in  Folge  der  Luft- 
drucksänderung eintretende  Bewegung  mittels  eines  dem  Vidrschen  ähn- 
lichen Uebersetzungsmechanismus  auf  einen  Zeiger  übertragen  wird. 

Die  Naudet^schen  Barometer  (auf  der  Rückseite  tragen  sie  in  der 
Regel  das  Zeichen  p.  p*  b.),  haben  bis  jetzt  wohl  die  grösste  Verbreitung 
gefunden.  In  der  neuesten  Zeit  machen  ihnen,  wie  es  scheint,  die  Metall- 
baronieter  von  Goldschmid  und  Weilenmann  in  Zürich,  Deutschbein  und 
Reitz  in  Hamburg  erfolgreiche  Konkurrenz. 

Bei  dem  Goldschmid' sehen  Barometer  wird  die  auf-  und  niedergehende 
Bewegung  des  Deckels  der  Büchse,  unter  Anwendung  einer  Fühlfeder,  mittels 
einer  Mikrometerschraube  mit  grosser  Tronmiel  entweder  unmittelbar  oder 
durch  Hebelübersetzung  vergrossert  gemessen.  Bei  dem  Metallbarometer  nach 
Prof.  Weilenmann  (von  Goldschmid  zu  beziehen)  werden,  um  die  zu  messende 
Bewegung  zu  vergrössem  und  demzufolge  die  Empfindlichkeit  des  Instruments 
zu  steigern,  5  Büchsen  zusammengekuppelt.  Die  oberste  trägt  einen  mit  einer 
Marke  versehenen  vertikalen  Stab.  Mittels  einer  Mikrometerschraube  mit 
grosser  Trommel  wird  ein  längs  einer  vertikalen  Skale  verschiebbares 
Mikroskop  scuf  die  erwähnte  Marke  eingestellt.  Bei  dem  Metallbarometer 
von  Deutschbein  und  Reitz  trägt  der  mit  dem  Deckel  der  Büchse  ver- 
bundene Hebelarm  eine  kleine,  auf  photographischem  Wege  hergestellte 
Skale  und  mittels  eines  festen  Mikroskops  wird  hier  die  Ablesung 
ausgeführt. 

Üeber  die  Verwendbarkeit  dieser  verschiedenen  Systeme  äussert  sich 
Dr.  Schreiber  in  seinem  „Handbuch  der  Barometrischen  Höhenmessungen^, 
Weimar  1877,  120,  wie  folgt:  „Das  Aneroid  von  Bourdon  ist  üast  voll- 
ständig aus  dem  Gebrauch  verschwimden  und  wohl  auch  mit  Recht,  da  es 
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sehr  unzuverlässig  zu  sein  scheint.  Am  meisten  sind  die  Naüdet'schen  In- 
strumente und  die  ähnlich  konstruirten  englischer  und  anderer  Fabrikanten 
Terbreitet.  Es  zeichnen  sich  diese  Instrumente  durch  exakte  Arbeit  aus 
und  sie  werden' wohl,  wegen  ihrer  Bequemlichkeit  und  relativen  Billigkeit, 
sowie  Genauigkeit,  kaum  durch  ein  anderes  System,  aus  der  Ingenieur- 
praxis verdrängt  werden.  Bergsteiger  bedienen  sich  mit  Voriiebe  der  sehr 
kompendiösen  Taschenaneroide  englischen  Ursprungs.  Es  haben  dieselben 
die  Grösse  einer  gewohnlichen  Taschenuhr.  Jedoch  kann  die  Genauigkeit 
derselben  nur  eine  sehr  ungenügende  sein  und  sollte  der  wissenschaftliche 
Bergsteiger  durchaus  ein  Goldschmid'sches  Instrument  bei  sich  fuhren. 

Für  geringere  Hohen  (unter  3000  m)  wird  wohl  ein  Weileninann'sches 
Ancroid  bei  weitem  den  Vorzug  verdienen.  Bei  Aufnahmen  zu  topographi- 
schen Zwecken  oder  Trazirungen  u.s.w.  wird  man  die  Wahl  zwischen  Naudet 
und  Reitz  haben.  Es  hat  das  Reitz^sche  Instrument  noch  den  Üebelstand, 
dass  durch  verschiedene  Einstellung  des  Mikroskops  jedenfalls  die  Korrek- 
tion geändert  wird,  und  sollte  eine  Fixmarke  wie  bei  Weilenmann  ange- 
bracht werden.  Auf  Schiffen  und  an  meteorologischen  Stationen,  in  Basis- 
stationen bei  Aufnahmen  der  Ingenieure  sollte  aber  stets  das  System  Reitz 
ziur  Anwendung  kommen..  Es  wird  dann  wohl  das  bequemste  und  zuver- 
lässigste Instrument  sein.^ 

Hinsichtlich  der  Einrichtung  und  Anwendung  der  Groldschmid'schen 
Barometer  wird  auf  die  vor  zwei  Jahren  erschienene  vortreffliche  Arbeit 
von  Dr.  Koppe:  „Die  Aneroid -Barometer  von  Jacob  Goldschmid  und  das 
barometrische  Höhenmessen^  verwiesen.  Koppe  wurde  im  Herbst  1872 
mit  der  Bestimmung  der  Achse  des  Gotthard- Tunnels  beauftragt  und  hat 
bei  Gelegenheit  der  Ausführung  dieser  überaus  interessanten  und  wichti- 
gen Arbeit  in  den  Jahren  1874  und  1875^)  Gelegenheit  gehabt,  sich  mit 
Metallbarometern,  insbesondere  den  Goldschmid'schen ,  eingehend  zu  be- 
schäftigen.   . 

Die  von  Bohne  ausgestellten  Barometer  sind  ausschliesslich  Barometer 
Naudet' seh  er  Konstruktion.  Bohne,  welcher  während  einer  längeren  Zeit  in 
Pariser  Werkstätten,  u.  a.  bei  Seci*etan  &  Lerebours,  thätig  war,  hat  an 
dem  Naudet'schen  Barometer  nicht  unwesentliche  Verbesserungen  .ange- 
bracht. Auf  die  Herstellung  der  Büchsen  wird  besondere  Sorgfalt  verwendet. 
Bohne  gebraucht  ein  besonderes  Verfahren,  um  die  Büchsen  nicht  nur  mög- 
lichst luftleer,  sondern  auch  vollkommen  frei  von  Feuchjbigkeit  zu  erhalten. 
Es  werden  Instrumente  mit  einer  und  mit  zwei  über  einander  liegenden, 
gekuppelten  Büchsen  ausgeführt.  Die  in  den  Endflächen  liegenden  Span- 
nungen, welche  durch  das  Eindrücken  der  erwähnten  konzentrischen  Rinnen 
entstehen,  werden  durch  wiederholtes  starkes  Erhitzen  der  Büchsen  möglichst 
beseitigt    Was  die  Lage  der  gewellten  Platten  zu  einander  betrifft,  so  wird 


')  Vgl.  Ztschr.  f.  Vermessongsvesen,  Jahrg.  1875  n.  1876. 


222  ^^®  geodätischen  Instrumente  II. 

dieselbe  durch  die  Stellung  der  Plattenfeder  regulirt.  Bei  den  zu  meteoro- 
logischen Beobachtungen  an  demselben  Orte  bestimmten  Instrumenten  haben 
die  Endflächen  der  Büchse  bei  dem  mittleren  Barometerstande  des  Ortes 
dieselbe  Lage,  die  sie  vor  dem  Auspumpen  der  Büchse  hatten.  Bei  den 
KU  Hohenmessungen  bestimmten  nehmen  die  Platten  bei  dem  Barometer- 
stande 760  mm  eine  nach  einwärts  gerichtete  Lage  an. 

Bohne  hat  sich  besonders  bemüht,  den  Einfluss  der  Temperatur  auf  den 
Stand  des  Instruments  innerhalb  bestimmter  Grenzen  zu  kompensiren.  Mit 
der  durch  die  Erwärmung  der  Dose  wachsenden  Oberfläche  derselben  tritt  eine 
grössere  Belastung  durch  die  auf  dieselbe  wirkende  Luftsäule  ein.  Die  Dose 
wird  dabei  mehr  zusammen  gepresst  und  wird  dadurch  ein  Steigen  des  Baro- 
meters bewirkt.  (Die  Spannkraft  der  in  der  Büchse  noch  in  geringer  Menge 
enthaltenen  Luft  wird  durch  die  Temperaturerhöhung  yermehrt  und  wirkt 
demgemäss  der  Zusammenpressung  der  Endflächen,  also  dem  Steigen  des 
Barometers,  entgegen.  Dies  wird  um  so  mehr  der  Fall  sein,  je  grosser  die 
Menge  der  in  der  Büchse  enthalteneu  Luft  und  je  höher  die  Temperatur 
ist.)  B.  hat,  um  den  Einfluss  der  Temperatur  auf  den  Stand  des  Instru- 
ments möglichst  aufzuheben,  den  mit  der  Plattenfeder  verbundenen  Hebel- 
arm^), dessen  auf-  und  niedergehende  Bewegung  ja  gemessen  wird,  mit 
einem  zweiten,  gleichÜEdls  an  der  Plattenfeder  befestigten  Arm  mittels  eines 
Schiebers  in  Verbindung  gebracht.  Dieser  Arm  ist  nach  Art  eines  Metall- 
thermometers aus  zwei  verschiedenen  zusammengelötheten  Metallstreifen 
hergestellt,  von  welchen  der  am  stärksten  sich  ausdehnende  zu  unterst 
liegt  Mit  dem  Steigen  der  Temperatur  wird  dieser  Hebelarm  sich  nach 
oben  krümmen,  dem  Steigen  des  Barometers  also  entgegen  wirken,  beim 
Fallen  der  Temperatur  wird  er  sich  nach  unten  krümmen  und  demnach 
dem  Fallen  des  Barometers  entgegen  wirken').  Bohne  behauptet,  auf  diese 
Weise  die  Barometer  für  das  Temperaturintervall  0  bis  60 '^  C.  kompensiren 
zu  können.  Durch  diese  Verbesserung  wird  der  Werth  des  Naudet'schen 
Barometers  als  Messinstrument  bedeutend  erhöht  und,  wenn  auch  die  für 
jedes  Exemplar  erforderliche  Vergleichung  mit  einem  Quecksilberbarometer 
nicht  entbehrlich  ist,  so  wird  doch  die  Ermittelimg  der  Beziehung  der  An- 
gaben beider  Instrumente  vereinfacht.   • 

Die  Vergleichung  des  Metallbarometers  mit  dem  Quecksilberbarometer 
soll  bei  verschiedenen  Barometerständen  stattfinden.  Dies  kann  nun  ge- 
schehen, entweder  .indem  man  die  Vergleichung  an  verschiedenen  ungleich 
hoch  gelegenen  Orten  vornimmt  (ein  kostspieliges  Verfahren),  oder  indem 
man  die  Vergleichung  an  demselben  Orte  unter  der  Luftpumpe  ausfuhrt 
Dies  letzte  Verfahren  ist,  abgesehen  von  dem  Kostenpunkte,  deshalb  vor- 


0  Vgl.  Fig.  816  n.  316  in  Baaemfeind,  Eiern,  der  Yermessongskande  5.  Aufl.  Bd.  1,  423, 
oder  Hartner,  Handbuch  der  niederen  Geodftsie.  5.  AnlL,  675,  Fig.  834. 

*)  Es  seheint,  dass  Nandet,  Hnlot  A  Ck>.  schon  yersncht  haben  die  Barometer  in  dieser 
Weise  in  kompensiren,  Tgl.  Höltschl,  die  Aneroide,  Wien  1873,  87. 
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zuziehen,  weil  man  im  Stande  ist,  das  Verhalten  der 'Büchse  bei  rasch 
eintretenden  Druckänderungen  kennen  zu  lernen,  und  weil  eine  Aenderung 
der  Beziehungen  beider  Barometer  in  Folge  der  Aenderung  der  Schwere 
(die  ja  yorhanden  ist,  wenn  man  den  Ort  der  Yergieichung  in  vertikaler 
oder  horizontaler  Richtung  ändert)  bei  diesem  Verfahren  ausgeschlossen  ist. 
Das  Verhalten  des  Quecksilberbarometers  und  des  Metallbarometers  bei 
Veränderungen  der  Schwere  ist  deshalb  verschieden,  weil  auf  die  Feder- 
kraft des  letzeren  Aenderungen  der  Intensität  der  Schwere  ohne  Einfluss 
sind,  während  sie  sich  auf  die  Luftsäule  und  die  ihr  das  Gleichgewicht 
haltende  Quecksilbersäule  in  derselben  Weise  äussern.  Macht  man  also 
mit  einem  Quecksilberbarometer  und  einem  damit  übereinstimmenden  Me- 
tallbarometer eine  Reise  in  der  Richtung  von  Süden  nach  Norden,  so  wird 
der  Stand  des  Quecksilberbarometers  gegen  den  des  Metallbarometers  ab- 
nehmen müssen.  Diesen  Umstand  hat  man  benutzt,  um  aus  den  Differenzen, 
welche  die  beiden  Instrumente  in  sehr  verschiedenen  Breiten  zeigen,  die 
Abplattung  der  Erde  zu  bestimmen.  Bei  Beobachtung  *  der  beiden  Baro- 
meter  in  verschiedenen  Höhen  würde  man  wahrnehmen,  dass  die  Angabe 
des  Metall  barometers  hinter  der  des  Queck8iiber2>arometers  zurück  bleibt. 
Aus  diesem  Grunde  wird  eine  kleine  Korrektion  der  Vergleichstabellen, 
welche  mittels  der  Luftpumpe  erhalten  werden,  erforderlich  sein. 


JD.  Längenmesslnstrumente. 

Stahlmessbänder  von  20  m  Länge,  in  Dezimeter  getheilt,  waren  u.a. 
ausgestellt  von  Clement  und  Sprenger.  Wenn  die  für  die  Aufaahme  der 
sogen.  Eettenstäbe  bestimmten  Endringe  nur  um  einen  Bolzen  drehbar  sind, 
so  ist  sehr  leicht  ein  Verdrehen  oder  Verkanten  des  Bandes  und  in  Folge 
dessen  ein  Bruch  desselben  möglich.  Bei  den  Sprenger'schen  Messbändern 
sind  die  Endringe  um  zwei  zu  einander  senkrechte  Bolzen  drehbar,  ein 
Verkanten  des  Bandes,  wie  dasselbe  auch  gelegt  werden  mag,  daher  un- 
möglich (D.  R,-P.  No.  6287). 

Schrittmesser  (Pedometer),  welche  hier  in  vielen  Geschäften  zu 
haben  sind,  waren  auf  der  Ausstellung  nicht  vorhanden. 


JE.  Instrumente  für  Flächeninhaltsermittelung  und  Zeichen- 
Instrumente. 

Polarplanimeter  von  bekannter  Konstruktion  waren  von  Bamberg, 
Sprenger  und  Blanken  bürg  ausgestellt.  Instrumente,  bei  welchen  (zur 
möglichst  genauen  Bestimmung  kleiner  Flächenabschnitte)  ein  Pantographen- 
system  mit  Pol  und  Fahrarm  verbunden  ist,  wie  solche  z.  B.  von  Ott 
&  Coradi  in  Kempten  geliefert  werden,   waren  nicht  vorhanden.     Ebenso 
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fehlten  auf  der  Ausstellung  die  jetzt  so  vielfach  angewandten  Rechen- 
schieber. Dieselben  werden  von  Paris  (Tavemier-Gravet)  oder  Dennert 
.&  Pape  in  Hamburg  bezogen.  ' 

Einen  sogen,  freischwebenden  Metallpantographen  in  der  Weise, 
wie  ihn  Ott  &  Coradi  in  Kempten  zuerst  ausgeführt  haben  (vergl.  Bauern- 
feinde  Elem.  der  Vermessungskunde  V.  Aufl.  Bd.  II,  465),  hatte  Sprenger 
ausgestellt.     Das  Instrument  (Fig.  55)  hängt  mittels  gespannter  Drähte  an 


Fig.  56. 


einem  gusseisemen  krahnartigen  Gestelle  G,  nur  in  der  Nähe  des  Fahr- 
stifts F  ruht  das  Instrument  mittels  einer  Rolle  R  auf  der  Tischplatte.  Ein 
Elfenbeingriff  E  dient  als  Führer.  Mittels  einer  am  Gestelle  befindlichen 
Dosenlibelle  L  wird  die  Achse  desselben  vertikal  gesteUt.  Die  Horizontal- 
stellung des  Instruments  wird  mittels  einer  Rohrenlibelle  Li  kontrolirt. 
Die  Führung  des  Instruments  ist  in  Folge  des  Wegfalls  der  sonst  üblichen 
Rollen  eine  sehr  leichte,  ausserdem  kann  ein  Zeichentisch  von  viel  kleineren 
Dimensionen,  als  dies  gewöhnlich  der  Fall  ist,  verwandt  werden. 

Von  Sprenger  waren  verschiedene  Exemplare  der  demselben  paten- 
tirten  Zieh  federn  ausgestellt'):  Die  Ziehfeder  mit  Keilstellung  (Fig.  56) 
unterscheidet  sich  von  den  üblichen  Ziehfedem  dadurch,  dass  die  Stellung 
der  beiden  Backen  nicht  durch  eine  dieselbe  verbindende  Schraube,  sondern 
durch  Verschiebung  eines  langen  achsial  gelagerten  Stiftes  «,  mittels  einer 
am  Ende  des  Stieles  befindlichen  Schraube,  erzielt  wird.  Als  Vorzüge  der 
Feder  werden  geltend  gemacht,  dass  eine  seitliche  Verschiebung  der  Spitzen 
(die   bei   der  älteren  Konstruktion  dann  leicht  eintreten  kann,   wenn  die 


0  VergL  Deutsche  Baueitimg  1878,  18. 
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Schraube  etwas  exzentrisch  gedreht  oder  abgenutzt  ist),  nicht  möglich  wird, 
sowie  dass  die  Feder  von  beiden  Seiten  gebraucht  werden  kann,  und  des- 
halb   sich    gleichmässiger   abnutzt.     Die   sogen.  Kurven ziehfeder  (Fig.  57) 


Fig.  66. 


Fig.  67. 


Fig.  58. 

dient  zum  Ausziehen  von  Kurven  aus  freier  Hand.  Die  Feder,  welche 
sich  mittels  des  Stiftes  h  lose  in  dem  Holzstiel  H  dreht,  wird  so  geführt, 
dass  der  letztere  möglichst  senkrecht  zum  Papier  gerichtet  ist.  Die  Feder 
selbst  nimmt  alsdann  eine  zum  Papier  geneigte  Lage  an.  Vermöge  ihres 
exzentrischen  Schwerpunktes  folgt  die  Feder  sehr  leicht  jeder  Richtungs- 
veränderung. Neben  der  hier  dargestellten  einfachen  Feder  wird  auch  eiuQ 
doppelte  oder  sogen.  Wegeziehfeder  zum  Ausziehen  von  Parallelkurven 
hergestellt.  Bei  der  in  Fig.  58  dargestellten  Kurvenziehfeder  von  Sprenger 
ist  die  Spitze  gleichfalls  exzentrisch  gegen  die  Drehachse  der  Feder  im 
Stiel  Ä  angeordnet,  so  dass  sich  diese  von  selbst  in  die  Richtung  des 
Zuges  stellt.  Diese  Feder  gestattet  , ein,  noch; sicheres  Arbeiten  als  die  in 
Fig.  57  dargestellte,  da  der  Zeichner  dieselbe  näher  an  die  auszuziehende 
Kurve  heranfuhren  kann^  als  jene.  Der  Knopf  der  Schraube  a  ist  mit  einer 
Theilung,  die  teder  selbst  mit  einer  Marke  versehen^  um  verschiedene 
Strichstarken  inne  halten  zu  können.  Wird  die  am  oberen  Ende  des  Stieles 
befindliche  Mutter  b  angezogen,  so  lässt  sich  die  Feder  feststellen  und  als 
gewöhnliche  Ziehfeder  benutzen. 

Clement  hatte  verschiedene  Reisszeüge,  Zeichenmassstäbe,  u.  a.  einen 
sogen.  Universalmaaasstab,  bei  welchem  die  Bezifferung  so  eingerichtet  ist, 
dass  dieselbe  Theilung  für  verschiedene  Massstäbe  'A,  ^^  %,'  Vi«  u.  s.  w.  leicht 
benutzt  werden  kann,  und  ausserdem  den  ihm  patentirten  Schraffirap- 
parat  (Fig.  59)  (D.  R.-P.  No.  5468)  ausgestellt.  An  das  hölzerne  Lineal  A 
wird  das  Dreieck  B  durch  die  Führungen  an  den  Platten  c  und  d  so  gehalten, 
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dass  es  sich  nur  in  der  Längsrichtung  des  Lineals  hin-  und  herbe- 
-wegen  kann.  Die  Einstellung  der  geforderten  Strich  weiten  geschieht 
durch  Verschiebung  der  Platte  d  auf  dem  Lineal  gegen  die  Theilung  der- 
selben.   Die  Grifflocher  e   dienen   dazu,    um  beim  Gebrauch  das  Dreieck 


Fig.  69  (Vs  natfirl.  Gr.). 


B  bequem  und  sicher  schieben  oder  niederdrucken  zu  können.  Durch 
die  Feder  /  wird  bezweckt ,  das  Lineal  Ä  um  die  eingestellte  Strichweite 
gegen  das  Dreieck  fortzubewegen.  Die  Rollen  g  haben  den  Zweck,  die 
Reibung  zu-  verringern,  wenn  der  Apparat  gegen  die  Reissschiene  gelegt 
wird  und  an  derselben  entlang  geführt  werden  soll.  Der  Apparat  wird 
auf  die  bestimmte  Strichweite  eingestellt,  in  die  erforderliche  Richtung  auf 
die  Zeichenebene  gelegt,  hierauf  das  Dreieck  mit  dem  Mittel-  und  Zeige- 
finger, das  Lineal  aber  mit  der  Hand  und,  dem  kleinen  Finger  niederge- 
druckt und  der  Strich  gezogen.  Alsdann  hebt  man  Hand  und  kleinen  Finger 
etwas  Yom  Lineal  ab,  damit  die  Feder  /,  die  gegen  den  auf  dem  Dreieck 
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befestigten  Fühningsstift  dr&ckt,  das  Lineal  um  die  eingestellte  Strichweite 
gegen  das  Dreieck  zurück  schieben  kann. 

Von  DSrffel  war  eine  sehr  reichhaltige  Sammlniig  von  Reisszeugen 
sOTrie  einzelner  Zirkel  und  Ziehfedern  ausgestellt.  Die  Fabrik  befindet 
sich  hier  am  Platze.  Es  wird  der  beste  englische  Gussstahl  verwendet. 
Die  Muttern  bei  Müllen-  und  Theüuugszickeln  sind  von  Stahl,  die  Gewinde 
tief  geschnitten,  so  dass  das  sonst  häufig  eintretende  üeberschrauben,  welches 
durch  die  Spannung  der  Federn  entsteht,  vermieden  wird.  Die  Ziehfedem 
werden  ans  einem  Stück  Rundstaht  gefräst.  (Das  Zusammensetzen  der 
Ziehfeder  aus  zwei  Blechstückeu  mittels  Löthen  hat  verschiedene  Nach- 
tbeile.)   Die  Zieh  federschrauben  sowohl  wie  deren  ESpfe  sind  von  Stahl. 


Flg.  60.  rig.ei. 

Besonders  hervorzuheben  sind  der  Nullenzirkel  für  Bleirohr  und 
Ziehfeder  (Fig.  60).  Das  die  letzteren  beiden  Tbeile  enthaltende  Stück 
ruht  mit  einem  Halbzylinder  in  einem  entsprechenden  Lager  c  des 
federnden  Theiles  b,  welcher  die  Verbindung  mit  dem  anderen  Schenkel  S 
des  Zirkels  herstellt.    Wird  die  Klemmschraube  a  hinreichend   gelöst,  so 
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kann'  man' das  erwähnte  Stück  aus  dem  Lager  c  heraufziehen  und  hierauf 
so  drehen,  dass  Bleirohr  und  Ziehfeder  ihre  Stellen  wechseln.  Dieses 
Stück  ist  also  um  zwei  zu  einander  senkrechte  Achsen  drehbar. 

Femer  waren  ausgestellt  der  nach  französischem  Modell  hergesteUte 
Universal- oder  Eampagnezirkel  mit  verbesserter  Zentralspitze,  die  nicht 
an  den  Zirkelfuss  angeklemmt,  sondern  in  denselben  eingeschraubt  wird,  und 
die  Punktirziehfeder  (Preuss.  Patent)  (Fig.  61).  An  den. Elfenbeinstiel  a 
ist  eine  Stafalstange  b  angeschraubt,  auf  welcher  sich  das  Stuck  c,  welches 
die  Ziehfeder  trägt,  schiebt.  Dieser  Theil  trägt  an  seinem  unteren  Ende 
eine  Stahlnase,  welche  durch  die  auf  den  Stift  b  geschobene  stählerne 
Spiralfeder  gegen  das  die  Punktirung  bewirkende  Zahnrad  d  gedrückt 
wird.  Letzteres  ist  verbunden  mit  dem  Laufrädchen  e  und  drehbar  auf  der 
Achse  /  befestigt.  Beim  Gebrauch  wird  die  Ziehfeder  senkrecht  in  der 
Hand  gehalten,  das  Laufrädchen  auf  das  Papier  gesetzt  und  nun  mit  massigem 
Druck  gezogen,  wie  wenn  man  mit  der  gewohnlichen  Ziehfeder  zieht. 
Durch  das  Ziehen  dreht  sich  das  Laufrädchen  und  mit  ihm  das  die 
Punktirung  bewirkende  Zahnrädchen;  hierdurch  wird  die  Stahlnase  mit 
dem  Stück  c.  und  d^r  daran  befindlichen  Ziehfeder  gehoben  und  gesenkt. 
Ist  sie  gehoben,  so  berührt  sie  das  Papier  nicht,  andernfalls  liegt  sie  auf 
dem  Papier  auf  und  zeichnet.  Hierdurch  entstehen  die  unterbrochenen  oder 
punktirten  Linien.  Durch  Einsetzen  verschieden  geformter  Zahnräder  1,2,  3, 
ist  man  im  Stande,  die  verschiedensten  Punktirungen  hervorzurufen.  Das 
Wechseln  der  Räder  kann  leicht  geschehen,  wenn  die  Mutter  bei  /  gelöst 
und  die  Achse  herausgezogen  wird. 

Endlich  ist  noch  der  sogen.  Ovalzirkel  von  Dörffel  bemerkenswerth. 
Dieser  Zirkel  hat  in  seinem  Aeussern  viel  Aehnlichkeit  mit  einem  gewöhn- 
lichen Zirkel.  Auf  dem  einen  vertikal  zu  stellenden  Fusse  ist  ein  Metall- 
stück verschiebbar,  dessen  Querschnitt  an  dem  untern  Ende  ein  Kreis 
und  an  dem  oberen  Ende  eine  flache  Ellipse  ist.  Dieses  Stück  dient  einem 
mit  dem  andern  Zirkelfuss  verbundenen  kleinen  Laufröllchen  als  Gleitfläche. 
Beim  Drehen  des  Zirkels  um  den  vertikal  gestellten  Fuss  wird  von  der 
Spitze  des  anderen  Fusses  ein  Oval  beschrieben,  dessen  Gestalt  von  der 
Stellung  der  Laufrolle  zu  dem  erwähnten  Metallstücke,  und  dessen  Grösse 
von  der  Stellung  des  letzteren  auf  dem  vertikalen  Zirkelfuss  abhängig  ist. 
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m.    Instrumente  fiir  topographische  Aufnahmen. 

BuUCHTEaSTATTBR : 

J.  KMapwif  LandesTemMSsoDgsrath. 

Für  militärisch -topographische  Aiifnahmen  zu  yerwendende  geodätische 
Instrumente  als:  Messtischapparate ,  Aneroidbarometer,  kleinere  Nivellir- 
instrumente,  Pantographen  u.  s.  w.  waren  von  Amuel,  Bandermann,  Blanken- 
burg,  Bohne,  Bonsack,  Clement,  Dorffei,  Meissner  und  Sprenger  ausgesteUt. 
Von  hervorragendem  Interesse  für  diesen  Zweig  der  Geodäsie  war 
der  von  Sprenger  ausgestellte  Generalstabsmesstisch  mit  Eippregel 
(yergl.  S.  84).  Es  ist  dieses  das  seit  1875  in  der  topographischen  Ab- 
theilung der  Kgl.  Preussischen  Landesaufnahme  eingeführte  Modell.  Dieser 
Apparat  ist  in  der  „Instruktion  für  die  Topographen  der  topographischen 
Abtheilung  der  Egl.  Preuss.  Landesaufnahme  Heft  I  und  11,^  sowie  im 
„Militär -Handlexikon  von  Aug.  Niemann,  Stuttgart  1877^  unter  Artikel 
„Messtisch^  ausfuhrlich  beschrieben  und  abgebildet. 

Der  Apparat  ist  besonders  aus  dem  Gesichtspunkte  konstruirt,  für 
topographische  Aufnahmen  in  den  Verjüngungen  von  1  :  25000  bis  1  :  2500 
zu  dienen  und  erfüllt  die  Bedingungen: 

eines  korrekten  graphischen  Winkelmessers, 
eines  Yertikalwinkelmessers, 
eines  Nivellirinstrumentes, 
eines  graphischen  Bussolenapparates  und 
eines  mikrometrisohei\  Distanzmessers. 
Das  zweckmässige,  leichte  und  grosse  Festigkeit  gewährende  hölzerne 
Stativ  trägt  den  Aufsatz  oder  Statiykopf,  dessen  15,6  cm  lange  Bewegungs- 
achse eine  sanfte,  gleichmässige  Horizontalbewegnng  des  Tellers  gestattet; 
die  Ringklemmvorrichtung  bewirkt  die  Arretirung  rasch  und  vollkommen, 
die  Mikrometerschraube- (Integralschraube)  vermittelt  eine  vortreffliche  Fein- 
bewegung.   Alle  Theile  des  Apparates  (ausschL  Stativ  und  Messtischplatte) 
sind   aus  Messing  und  Rothguss  angefertigt    Die   Verbindung  der  Mess- 
tischplatte  mittels    der   drei  grossen  Pressschrauben  mit  dem  Teller  des 
Aufsatzes  ist  eine   vollkommene  zu  nennen.    Die   erzielte   Festigkeit  des 
eigentlichen  Messtisches  (Stativ,  Aufsatz  und  Messtischplatte)  lässt  nichts 
zu  wünschen  übrig,   die  Horizontalstellung  der  Platte  ist  für  alle  Boden- 
verhältnisse rasch  und  sicher  auszuführen. 

Auf  dem  Lineale  der  Eippregel  befindet  sich  der  dreibeinige  Bock- 
ständer, welcher  das  Femrohr  mit  der  Yertikalwinkelmessvorrichtung  trägt; 
die  Horizontalstellung  der  Messtischplatte  ist  durch  die  auf  dem  Lineale 
befindliche  Dosenlibelle,  sowie  auch  (erheblich  genauer)  durch  die  an  dem 
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BockBtander,  parallel  mit  der  Linealkante,  angebrachte  Röhrenlibelle  zu 
bewirken. 

Das  Femrohr  mit  einer  30  maligen  Yergrosserung  ist  zum  Durchschlagen, 
das  Fadenkreuz  desselben  zum  Distanzmessen  nach  Reichenbach's  Vorgänge 
eingerichtet  und  trägt  eine  Reversionslibelle.  Den  Yertikalkreis  bilden 
zwei  Kreisbogensegmente  von  19,6  cm  Durchmesser  in  Va  Grade  getheilt, 
welche  durcli  einen  Kreisbügel  verbunden  und  durch  diesen  mit  dem  Bock- 
stander zusammengeschraubt  sind;  dadurch  werden  Bockstander  und  Ver- 
tikalkreis ein  fest  verbundenes  Ganze,  sozusagen  ein  Stuck,  und  jede  Ver- 
schiebung des  Vertikalkreises  fast  unmögtich  gemacht.  Die  am  Femrohre 
befindlichen  Nonien  lassen  eine  Minute  unmittelbar,  ohne  Hülfe  einer  Hand- 
lupe, ablesen  und  %  Minute  schätzen;  das  Fernrohr  ist  aequilibrirt.  Das 
Mikrometerwerk  des  Vertikalkreises,  am  Bockständer  befestigt,  bewirkt  eine 
sehr  gleichmässige  Feinbewegung.  Die  unter  dem  Bockstander  parallel  der 
Linealziehkante  angebrachte  Orientirbussole  (mit  1 2  cm  langer  Magnetnadel 
und  Arretirvorrichtung  für  diese)  erfüllt  die  Bedingung  eines  graphischen 
Bussolenapparates  vortrefflich;  sie  ermöglicht  die  Orientirung  der  Messtisch- 
platte mit  grosser  Genauigkeit,  abgesehen  jedoch  von  örtlichen  rainera- 
logischen Einflüssen.  Die  Einrichtung  des  Fadenkreuzes  im  Fernrohre  zum 
Distanzmessen  hat  der  Kippregel  die  Bezeichnung  „entfernungsmessende^ 
gegeben;  eine  Distanzlatte  zum  Ablesen  der  Entfernungen,  welche  auch 
zugleich  als  Nivellirlatte  verwendet  werden  kann,  war  vom  Mechaniker  nicht 
ausgestellt;  die  Th eilung  derselben  ist  gewöhnlich  3  m  lang  und  in  60  gleiche 
Theile  getheilt;  die  beiden  Distanzfäden  des  Fadenkreuzes  sind  so  gestellt, 
dass  das  von  denselben  abgegrenzte  scheinbare  Bild  im  Femrohre  zur 
wahren  Entfernung  sich  wie  1  :  100  verhält,  ein  Lattentheil  also  den 
Werth  von  5  m  Entfernung  ergiebt.  Jeder  Theil  der  Kippregel  hat  zweckent- 
sprechende, gut  funktionirende  Justirschrauben,  vermittels  welcher  dieselbe 
(von  einem  Standpunkte  aus)  so  justirt  zu  werden  vermag,  dass  die  oben 
angegebenen  Bedingungen  erfüllt  werden.  Die  Justirung  geschieht  auf  einer 
besonders  dazu  gefertigten  metallenen  Normalebene,  im  Felde  auf  der  Mess- 
tischplatte. 

Unter  der  Voraussetzmig,  dass  die  Handhabung  des  Apparates  mit 
Sachkenntniss ,  Geschick  und  Vorsicht  ausgeübt  werde,  lassen  sich  mit 
diesem  Apparate  vortreffliche  Resultate  erzielen.  Der  mit  Leder  überzogene 
Tragkasten  für  die  Eippregel,  in  welchen  dieselbe  eingelegt  (nicht  einge- 
schoben) wird,  ist  so  praktisch,  dass  bei  gewöhnlichem  Transporte  und 
massiger  Vorsicht  keine  Beschädigungen  am  Instrumente  eintreten  können. 

Das  Gewicht  der  Kippregel  ist  zwar  der  raschen  Handhabung  derselben 
bei  Ausführung  von  Visuren  nicht  eben  förderlich,  vde  dieses  die  leichtere 
Breithaupt^sche  Kippregel  alter  Konstruktion  war,  es  sind  jedoch  deren 
sonstige  Vorzüge  so  erheblich,  das  man  das  etwas  grössere  Gevncht  der- 
selben gern  mit  in  den  Kauf  nehmen  wird. 


MoBStisch  mit  Kippregel;  Aneroidb&rometer.  ]31 

Der  von  Meissner  ausgestellten,  sehr  anerkennenswerth  gearb^teten 
Kippregel  dänischer  Konstruktion,  seit  etwa  1852  ebenfalls  bei  der 
preuss.  Landesaufnahme  eingeführt,  können  nicht  die  Vorzüge  des  yor- 
stehend  erwähnten  Modelies  nachgerühmt  werden.  Eine  andere  Kippregel 
mit  Femrohr  zum  umlegen  nähert  sich  der  vorbeschriebenen  Konstruktion. 

Lobende  Erwähnung  verdienen  die  von  Meissner  ausgestellten,  als  neu 
nnd  praktisch  aus  Eisen  und  auch  aus  Rothguss  gefertigten  Stativteller 
für  Niyellirinstrument  und  Messtisch;  dieselben  zeigen  grosse  Festigkeit 
ohne  Gewichtserhöhung  gegenüber  den  hölzernen  Statiykopftellem. 

Von  der  Verwendung  des  Messtischapparates  zu  Generalkatasteryer- 
messungen,  wie  dieses  in  Bayern,  Württemberg  u.  s.  w.  ehemals  geschah, 
ist  die  neuere  Geodäsie,  und  zwar  mit  vollem  Rechte,  ganz  abgegangen ;  nur 
für  die  Losung  einzelner  Aufgaben  der  Feldmesser  ist  derselbe  noch  mit  ent- 
schiedenem Nutzen  zu  verwenden.  Da,  wo  jedoch  nur  graphische  Resultate 
erzielt  werden  sollen,  wie  dieses  für  die  Gewinnung  des  Grundrisses  bei 
allen  topographischen  Aufnahmen  der  Fall  ist,  tritt  der  Messtisch  in  seine 
Rechte  und  ist  für  diesen  Zweck  ein  vortreffliches  Instrument. 

Kann  die  topographische  Situation  eines  Landes  den  General  kataster- 
karten durchweg  entnommen,  also  durch  Reduktion  mittels  des  Panto- 
graphen  in  Messtischblätter  gebracht  werden,  so  bleibt  für  die  Herstellung 
der  topographischen  Karte  nur  noch  der  nivellitische  Theil  für  die  Dar- 
stellung der  Oberflächenformen  zu  erledigen;  für  diesen  Fall  kann  bei 
zahlreich  ausgeführten  geometrischen  Nivellements  zur  Gewinnung  von 
Höhenkoten  auch  das  Aneroidbarometer  als  Interpolationsinstrument 
zur  nützlichen  Verwendung  kommen,  wie  dieses  bei  Herstellung  der  topo- 
graphischen Karte  des  Hamburger  Stadtgebietes  durch  Verwendung  des 
Reitz'schen  Aneroidbarometers  geschehen  ist.  Bohne  hat  etliche  für 
solche  Zwecke  dienende  Aneroidbarometer  ausgestellt,  deren  höchst  sorg- 
fältige Arbeit'  die  Erzielung  günstiger  Resultate  erwarten  lässt  (vergl. 
S.  118  f). 

Nach  den  bis  jetzt  gemachten  Erfahrungen  (siehe  Neue  Milit.  Blätter 
1879  April- Heft,  über  Höhenmessung  mit  Aueroidbarometem)  kann  das 
Aneroidbarometer  nur  zu  Interpolationsmessungen  bei  topographischen 
Landesau&ahmen  in  Anwendung  kommen.  Ein  zahlreiches  Höhenkoten- 
netz,  erlangt  durch  geometrisches  und  trigonometrisches  Nivellement,  muss 
den  einzuschaltenden  Aneroidbestimmungen  Anhalt  geben.  In  solchen 
Terrainabschnitten  jedoch,  wo  kein  ausreichendes  Katastermaterial  vorliegt 
und  die  Grundrissaufnahme  nur  durch  den  Messtisch  gewonnen  werden 
kann,  tritt  die  Verwendung  deiB  Aneroides  fast  ganz  zurück.  Ihre  Vortheile 
gegenüber  den  Kippregelbestimmungen  liegen  darin,  dass  das  Aneroid  unab- 
hängig ist  von  einem  freien  Visurfelde  und  der  Bedeckung  des  Bodens 
und  eine  Zeiterspamiss  dadurch  eintritt,  dass  die  Distanzlatten  und  Ver^ 
tikalwinkelablesungeu  in  Wegfall  kommen.    Dagegen  aber  darf  nicht  ausser 
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Acht  gelassen  werden,  dass  mittels  des  Messtischapparates  Höhenpunkte 
durch  Anvisirungen  aus  der  Entfernung  bestimmt  werden  können  (Felsen- 
spitzen, Waldhohenspitzen  u.  s.  w.),  ohne  dieselben  nur  zu  betreten,  ein  be- 
sonders für  Gebirgsterrain  nicht  zu  unterschätzender  Vorzug. 

Unter  den  für  topographische  Aufnahmen  zur  Verwendung  kommenden 
Nivellirinstrumenten  sind  nur  diejenigen  zu  erwähnen,  welche  ihrer  Kon- 
struktion nach  sich  zwar  den  grösseren  nähern,  jedoch  kleiner  und  damit 
handlicher  werden;  ein  Horizontalkreis  an  denselben  ist  ganz  zu  entbehren. 
Als  verwendbar  und  sehr  gut  in  der  Ausführung  sind  zu  bezeichnen  die 
NiveUirinstrumente  von  Bonsack,  Dörffel,  Meissner  und  Sprenger;  das  von 
letzterem  ausgestellte  Instrument  ist  mit  einer  Reversionslibelle  versehen. 

Der  von  Sprenger  ausgestellte  Pantograph  (vergl.  S.  124)  dient  den 
Zwecken  der  für  die  Kgl.  Preuss.  Landesaufaahme  anzufertigenden  Re- 
duktionen, sowohl  aus  Eatasterkarten  als  auch  für  die  Verkleinerung  der 
Originalmesstischblätter.  Derselbe  ist  ganz  aus  Messing,  die  Stangen  0,8  m 
lang,  aus  dreikantigem  hart  gezogenen  Rohr  und  freischwebend,  hier  sind  also 
keine  Laufrollen  unter  den  Achsen ;  der  Drehpunkt  liegt  in  einem  Eckpunkte 
des  beweglichen  Quadrates,  diesem  gegenüber  der  Führungsstift  und  auf 
der  verschiebbaren  Stange  zwischen  beiden  der  Zeichenstift.  Ein  schweres 
krahnartiges  Gestell  von  Gusseisen  bildet  nicht  allein  die  höchst  zweckmässige 
Stutze  des  Drehpimktes,  sondern  es  gehen  auch  von  hier  aus  Metalldrähte 
nach  den  beiden  Schenkeln,  deren  Verbindung  dieselben  schwebend  erhalten, 
die  Laufrollen  also  entbehrlich  machen.  Die  Stangen  haben  Millimetercin- 
theilung  nebst  Nonien;  die  Horizontalstellung  des  Pantographentisches  sowie 
des  Instrumentes  selbst  wird  mittels  einer  Röhrenlibeile  bewirkt.  Die  Aus- 
fuhrung des  Instrumentes  ist  präzis,  sein  Gebrauch  ein  leichter  und  liefert 
dasselbe  gute  Resultate. 


Die  nautischen  Instrumente. 

Bericmtbrstatteb  : 
Dltteer,  Korvettenkapitln  im  M&rinestab. 


JJie  Berliner  Präzisionsmechaaik  hat  schon  seit  einer  Reihe  von  Jahr- 
zehnten in  der  Herstellung  Ton  nautischen  Instrumenten  recht  Tüchtiges 
geleistet.  Vor  mehr  als  30  Jahren  entstand  die  inzwischen  leider  wieder 
eingegangene  Firma  Pistor  &  Martins,  welche  durc^  die  Konstruktion 
ihres  bekannten  Spiegelprismenkreises  einen  bedeutenden  Erfolg  errang. 
Die  Spiegelsextanten  und  Oktanten  aus  dem  Atelier  von  Oertling  schafften 
sich  schon  vor  langer  Zeit  einen  allgemeinen  Eingang  bei  den  deutschen 
Seefahrern.  Sowohl  diese  Instumente,  als  auch  Chronometer  der  be- 
kannten Firma  Tiede  fand  man  schon  in  den  ftinfziger  Jahren  auf  vielen 
Schiffen  unserer  Kriegs-  und  Handelsflotte. 

Erst  als  nach  der  Gründung  des  Deutschen  Reiches  Yon  Seiten  der 
Kaiserlichen  Admiralität  energische  Schritte  gethan  wurden,  um  die  Pra- 
zisionsmechanik  zu  fördern,  konnte  diese  in  der  Herstellung  nautischer 
Instrumente  zu  den  Fortschritten  gelangen,  von  welchen  die  Ausstellung 
in  so  erfreulicher  Weise  Zeugniss  giebt.  Dank  den  gemeinsamen  Bestre- 
bungen der  Kaiserlichen  Admiralität  und  der  Mechaniker  ist  die  Ent- 
wicklung innerhalb  der  letzten  zehn  Jahre  eine  so  erhebliche  gewesen, 
dass  viele  Instrumente,  welche  früher  in  guter  Qualität  nur  vom  Auslande 
zu  beziehen  waren,  zur  Zeit  hier  nicht  nur  hergestellt,  sondern  auch  besser 
als  im  Auslande  angefertigt  werden.  Es  lag  in  der  Natur  der  Sache,  dass 
hierdurch  strebsame  und  tüchtige  junge  Mechaniker  zu  Leistungen  und 
selbstständigen  Schöpfungen  angespornt  wurden  und  dass  eine  Zahl  von 
jungen  Firmen  entstand,  welche  die  alten  zum  Theil  überflügelten. 

Wir  gehen  nunmehr  zur  Besprechimg  der  ausgestellten  Instumente  über. 

A.  Astronomisch-nautische  Instrumente. 

Es  muss  vorausgeschickt  werden,  dass  unter  den  ausgestellten  astrono- 
misch-nautischen Instrumenten  Neukonstruktionen  nicht  vorhanden  waren. 


\A^  C*  Dantiscbin  lastiamente. 

Der  Oktant,  Sextant  nad  Spiegelpnsmeiikreie  sind  durch  neue  Krfindungen 
noch  nicht  verdrilngt  wordeo.  Die  Mechaniker  haben  sich  aber  der  Ver- 
vollkommnung dieser  Instrumente  mit  dankenswerthem  Eifer  hingegeben. 

Da  die  ausgestellten  Instrumente  sich  von  denjenigen,  welche  in  nau- 
tischen Hniid-')  und  Lehrbüchern  beschrieben  sind,  nicht  unterscheiden, 
nehmen  wir  hier  von  einer  Beschreibung  Abstand  und  beschränken  uns 
auf  die  Erwähnung  der  Verbesserungen, 

H.  Hacke  stellte  Sextanten,  Oktant«n  und  Prismenkreise  aus,  unter 
anderem  einen  lOzöJligen  Kreis')  nach  dem  Modell  der  in  der  Kaiser- 
lichen Marine    eiDgeführt«n.     Das  Instrument    ist    in  Fig.  62    dargestellt. 


Ein  Stativ,  womit  es  versehen  ist,  soll  zu  genauen  Beobachtungen  am  Lande, 
zu  welchen  sich  auf  den  Reisen  der  Schiffe  der  Kaiserlichen  Marine  mit- 
unter Gelegenheit  bietet,  dienen.  An  Bord  Ist  es  mit  Stativ  nicht  ver- 
wendbar, weil  man  dort  das  Instrument  beim  Beobachten  fortwährend  in 
der  Hand  balanziren  muss. 


*)  D«r  Kceii  bat  S6,I5cm  DarchmcMBr.  Um  i>l  in  d«r  Ucchuük  b«i  dar  Braciciurang 
die air  InstrnnKnU  tod  der  illan  Mmtinhsit  noch  nicLt  gut  *bg«gugeo,  «i«  uch  der  Katilog 
■sebrfoch  «rgab. 


Prismenkreise,  Sextanten  und  Oktantcn  von  HIcke. 
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Ein  genau  analog  gebautes  InstruQient  von  6  Zoll  (15,69  cm)  Durch- 
messer, welches  auch  die  genannte  Firma  ausstellte  und  das  in  der 
E^serlichen  Marine  ebenfalls  eingeführt  ist,  imterscheidet  sich  von  dem 
erstgenannten  nur  durch  geringeres  Gewicht  und  demzufolge  grössere 
Handlichkeit,  weshalb  man  es  auch  mit  einem  Stativ  in  der  Regel  nicht 
versieht^  nur  hat  dies  Instrument  des  geringeren  Umfanges  seines  Kreises 
wegen  eine  nicht  so  weit  gehende  Theilung.  Unter  den  von  derselben 
Firma  ausgestellten  Sextanten  ist  besonders  ein  aus  einer  Legirung  von 
95  Vo  Aluminium  und  5  Vo  Silber  gefertigter  zu  erwähnen,  dessen  Gewicht 
nur  0,65  kg  betragt,  während  ein  derartiges,  in  Messing  hergestelltes 
Instrument  ein  Gewicht  von  1,225  kg  hat.  Da  jedoch  diese  Legirung 
trotz  der  Beimengung  Yon  Silber  yon  Alkalien,  also  auch  von  Seewasser, 
sehr  stark  angegriffen  wird  und  da  auch  die  Theilung  auf  demselben 
Metall  und  nicht  wie  bei  den  übrigen  auf' Silber  ausgeführt  ist,  so  kann 
das  Instrument  nicht  als  dauerhaft  bezeichnet  werden.  Bei  vier  Sextanten 
dieser  Art,  welche  in  der  Kaiserlichen  Marine  in  Verwendung  sind,  hat 
sich  der  üebelstand,  dass  die  Theilung  durch  Berührung  mit  Salzwasser 
undeutlich  wird,  auch  fühlbar  gemacht.  Da  andererseits  das  Aluminium 
keine  Verbindung  mit  Quecksilber  eingeht,  Silber  dagegen  diurch  Berührung 
mit  Quecksilber  beschädigt  wird,  so  werden  diese  Instrumente  dort  beson- 
ders gute  Verwendung  finden,  wo,  wie  auf  Navigationsschulen,  viel  oder 
ausschliesslich  über  Quecksilberhorizonten  beobachtet  wird. 

Ein  ebenfalls  von  Hacke  ausgestellter  Oktant  ist  den  Sextanten  analog 
konstruirt.  Der  Körper  ist  aus  Messing  hergestellt.  Die  Theilung  ist  wie 
bei  den  Sextanten  auf  Silber  ausgeführt  und  ermöglicht  eine  Ablesung  bis  auf 
30  Sekunden.  Neben  einem  astronomischen  Fernrohr  Huygens'scher  Kon- 
struktion ist  das  Instrument  wie  auch  die  Sextanten  mit  einem  galileischen 
Femrohre  ausgestattet.  Die  astronomischen  Femrohre  haben  bei  allen  er- 
wähnten Instrumenten  zwei  Okulare  ifiit  verschiedener  Vergrösserang. 

Folgende  Tabelle  giebt  über  die  Häcke^schen  Instrumente  alle  Daten 
von  Interesse. 


Bflcelohnmi« 
de« 

Dnrchmener  der 

KrelM,  besw. 

^dim  der 

Sextanten. 

Oewicbt. 

Able- 
sung. 

Exzentrisitäts- 
fehler. 

yerö'röasemng  der 
Femrohre 

IiutnimenteB. 

astronoinlBches. 

l4ITMtri> 
MhM. 

10  zolliger  Spiegel- 
prismenkreis .    . 

10"  =  26,15  cm 

1540  Gramm 

10  Sek. 

9- und  6  fach 

3  fach 

6  zölliger    Spiegel- 
prismenkreis .    . 

6"  =>  15,69  cm 

850 

» 

20  , 

_ 

6  fach 

8    „ 

Sextant  mit  Messing- 
kdrper  .... 

7,5"  =  19,62cm 

1240 

n 

10    n 

10  bis  15  Sek 

9- und  6  fach 

3    , 

Aluminiom-Sextant . 

7,5"  =  19,62cm 

650 

n 

10   . 

20  Sek. 

9-nnd6fach 

3    „ 

Oktant 

— 

1480 

n 

30   „ 

40  bis  50  Sek. 

9-  und  6  fach 

3    . 

Jgg  Die  naatiscfaen  laitinmenta. 

Die  von  dereelben  Firma  ausgestellten  Prismen  füi  Spiegelkreise, 
.  Planspiegel,  fertigen  Gläser  und  OkuUrgliserftr  astronomische  Fern- 
rohre von  Spiegelinstrumenteo  waren  von  tadelloser  Beachaffenheit.  Es  ver- 
dient erwähnt  zu  werden,  das8  HKcke  sich  der  Herstellung  dieser  Gegen- 
stände mit  grossem  Erfolg  und  Eifer  hingiebt.  Es  ist  ihm  bereits  gelungen, 
alle  Glostheile  seiner  Instrumente  selbst  herzustellen.  D>e  Objektivgläser  der 
Fernrohre  bezieht  er  zur  Zeit  noch  aus  Frankreich,  hofft  jedoch  auch 
diese  in  kurzer  Zeit  selbst  zu  fertigen. 

Ein  von  Hacke  ausgestellter  künstlicher  Horizont  von  Glas  verdient 
nicht  nur  wegen  der  tadellosen  Arbeit,  weiche  man  an  demselben  wahrnahm, 
sondern  auch  um  deswillen  Erwähnung,  weil  er  geeignet  scheint,  den  jetzt 
allgemein  verwendeten  Quecksilberhorizont  zu  verdrängen.  Er  ist  zwar 
nicht  so  genau  als  dieser,  indem  die  Libelle,  mit  der  er  zur  Horizontirung 
versehen  ist,  nur  eine  Einstellung  auf  10  Sekunden  garantirt,  hat  aber  den 
grossen  Vorzug,  dass  man  von  Erschütterungen  des  Bodens  und  den  Ein- 
wirkungen des  Mondes  bei  der  Beobachtung  unabhängig  ist.    Das  in  Fig.  63 


i 


abgebildete  Instrument  besteht  aus  einer  runden,  starken,  auf  der  oberen 
Fläche  planpolirten,  dunkelge^bten  Glasplatte  a,  die  auf  den  abgerundeten 
Spitzen  dreier  in  einer  Holzschale  b  befindlichen  Stellschrauben  c  aufliegt 
und  vermittels  derselben  mit  Hülfe  einer  Libelle  d  von  10  Sekunden  Ge- 
nauigkeit horizontirt  werden  kann. 

Wanschaff  hatte  einen  zehnzöUigen  und  einen  sechszolligeu  Spiegel- 
prismenkreis, sowie  einen  Spiegelsextanten  ausgestellt  Die  Instru- 
mente unterscheiden  sich  von  den  Häcke'schen  nur  durch  eine  etwas  andere 
Zusammensetzung  des  Metallkörpers.  Die  Theilung  ist  auch  hier  auf  Silber 
ausgeßhit  und  die  Ausstattung  mit  Femrohren  hat  nur  geringe  Ab- 
weichungen von  der  Häcke'schen.  W.  fertigt  nämlich  bisher  fOr  die  astro- 
nomischen Femrohre  nicht  Huygens'sche ,  sondern  Eamsden'schc  Okulare. 
Die  Unterschiede  beider  Eonstruktaonen  kommen  für  nautische  Zwecke,  wo 


WanschaiTB  Prismenkreis  pnd  Sextant    Bamberg*«  Qaecksilbertroghoriiont. 
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68  sich  nicht  um  ^krometermessungen  handelt,  nicht  in  Betracht.  Ganz 
Vorzügliches  bietet  W.  in  der  Theilung  der  Instruidente,  es  lasst  sich  be- 
haupten, dass  er  auf  diesem  Gebiete  hinter  k^em  Mechaniker  zurück- 
steht. Zur  Ergänzung  geben  wir  folgende  Tabelle  über  die  besonderen 
Eigenschafben  der  Spiegel-  und  Reflektionsinstrumente  dieses  Mechanikers. 


Beielohiiiing 
def 

DiirohineMer  der 

Kreiae,  besw. 

Radioa  des 

Sextanten. 

Gewlebt 

Ablaranc. 

Exsentrizi- 
titsfehler. 

VergrSMenmg  der 
VtTurohxe 

Ingtrumente«. 

Mtranonlwdica. 

tORWtrl- 
■chM. 

10  zOUiger  Spiegel- 
prismenkreis .    . 

6  zölliger    Spiegel- 
prismenkreis .    . 

Spiegelseztant    .    . 

10"  =  26, 15  cm 

6"  =  15,69  ein 
7"  =18,31  cm 

1570  Gramm 

850      „ 
1150      „ 

10  Sek. 

20  „ 
10   . 

0 

• 

0 
10  Sek. 

• 

9-  und  6  fach 

6  fach 
9- und  6  fach 

1   ■■ 

CO         CO   CO 

Die  Firma  Oertling  hatte  Sextanten  und  Oktanten  ausgestellt.  Be- 
sondere Neuerungen  waren  an  den  Instrumenten  nicht  wahrnehmbar^). 

Es  Terdient  endlich  noch  der  yon  Bamberg  ausgestellte  Queck* 
silbertroghorizont  erwähnt  zu  werden.  Das  Instrument  ist  nach  dem 
in  der  Kaiserlichen  Marine  eingeführten  Modell  gearbeitet  und  wie  folgt 
konstruirt.  Eine  rechtwinklige  Gusseisenplatte  yon  14  cm  Länge,  9  cm 
Breite  und  2  cm  Dicke  hat  auf  der  Oberfläche  eine  viereckige  Vertiefung, 
in  Welche  eine  sehr  wenig  konkave  silberplattirte  Kupferplatte  eingekittet 
ist,  welche  sich  sehr  leicht  verquickt.  Ein  sehr  kleines  Quantum  Queck- 
silber genügt,  um  eine  ziemlich  grosse  Horizontfläche  herzustellen.  Durch 
eine  E^analbohrung ,  welche  aussen  durch  einen  konischen  Stahlstöpsel 
verschlossen  ist,  kann  man  das  Quedcsilber  ausgiessen,  wobei  ein  vier- 
eckiges Glas,  welches  in  den  Trog  eingepasst  und  mit  einem  Knopf 
zum  Anfassen  versehen  ist,  mittel^  zweier  Bügel  auf  dem  Trog  festgehalten 
wird,  so  dass  Quecksilber  nicht  überfliessen  kann.  Zur  Abhaltung  des  Luft- 
zuges kann  über  den  Horizont  ein  Messingdach  von  bekannter  Einrichtung 
mit  planparallelen  Durchsichtsgläsem  gesetzt  werden. 

Schiffschronometer  und  Beobachtungsuhren  waren  besonders 
von  Gebr.  Eppner  ausgestellt.  Eine  Beschreibung  einzelner  Instrumente 
würde  hier  zu  weit  fuhren,  es  sei  deshalb  nur  erwähnt,  dass  sich  unter 
den  drei  ausgestellten  Chronometern  eins  mit  einer  Hülfskompensation  be- 
fand. Diese  ist  auf  dem  einfachsten  und  deshalb  vielleicht  zweckmässigsten 
Wege  dadurch  erzielt,  dass. der  Umfang  der  Unruhe  aus  zwei  Metallen, 
oben  Messing  und  unten  Stahl,  die  Speiche  der  Unruhe  ebenfalls  aus  zwei 
Metallen,   oben  Stahl  und  unten  Messing,  besteht.    Die  Speiche  bleibt  in 


')  Die  Ton  Meissner  aasgestellten  Prismenkreise  werden  aof  S.  36  besprochen. 
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Folge  dessen  nur  bei  mittlerer  Temperatur  gerade,  biegt  sich  aber  bei 
Temperaturänderungen  und  nähert  so  die  Masse  dem  Zentrum  der  Unruhe 
oder  entfernt  sie  von  demselben. 

Der  Zweck  dieser  Hülfskompensation,  wovon  in  neuester  Zeit  sehr 
viele  Systeme,  besonders  in  England,  auftauchen,  ist,  den  Gang  des  In- 
strumentes bei  den  grossen  Verschiedenheiten  der  Temperatur,  wie  sie  sich 
auf  Seereisen  nicht  vermeiden  lassen,  möglichst  gleichmässig  zu  machen. 
Bei  einem  Chronometer,  welches  dieselbe  Firma  für  die  Kaiserliche  Marine 
gefertigt  hat,  und  welches  im  Winter  1878/1879  bei  Temperaturen  zwischen 
+  5  und  +  30  Grad  geprüft  wurde,  war  dieser  Zweck  in  hohem  Grade 
erreicht. 

*J3.   Magnetische  Instrumente. 

Der  Eisenschiffbau  hat  in  den  letzten  Jahrzenten  sehr  an  Umfang  ge- 
wonnen, der  Holzschiffbau  in  der  Handelsmarine  nahezu,  in  der  Kriegs- 
marine ganz  aufgehört,  weil  das  Holz  als  Baumaterial  zu  kostbar  geworden 
ist.  Auf  allen  Eiseuschiffen  und  in  erhöhtem  Maasse  auf  Panzerschiffen 
machen  sich  störende  Einflüsse  auf  die  Magnetnadeln  der  Kompasse  geltend, 
welche  auf  Holzschiffen  nur  in  geringem  Grade  fühlbar  waren.  Es  war 
deshalb  nothwendig,  der  Konstruktion  der  magnetischen  Instrumente  für 
den  Schiffsgebrauch  eine  grössere  Sorgfalt  zu  widmen,  als  es  früher  geschah. 
Die  Kaiserliche  Admiralität  hat  deshalb  seit  dem  Jahre  1872  ihr  Augen- 
merk auf  die  Vervollkommnung  dieser  Instrumente  gerichtet.  Bamberg  hat 
es  verstanden,  allen  Anforderungen  zu  genügen  und  die  Mechanik  in  diesem 
Zweige  auf  eine  hohe  Stufe  zu  bringen.  Seine  Kompasse  dürfen  für  die 
besten  in  ganz  Nord -Deutschland  gelten  und  stehen  den  besten  englischen 
in  keiner  Hinsicht  nach.  Ein  wichtiger  Umstand  bei  Herstellung  aller 
magnetischen  Instrumente,  besonders  bei  solchen  für  den  Schiffisgebrauch, 
ist  die  Dauerhaftigkeit  oder  Remanenz  der  Magnete.  Bamberg  hat  mit 
diesem  Uebelstande  längere  Zeit  zu  kämpfen  gehabt,  aber  keine  Arbeit  und 
Kosten  gescheut,  um  ihn  schliesslich  zu  überwinden.  Bekanntlich  hängt 
>  die  Remanenz  des  Magnetismus  nicht  allein  von  der  Bearbeitungsmethode 

I  des  zu  dem  Magneten  verwandten  Stahles,  sondern  auch  von  seiner  Be- 

schaffenheit an  und  für  sich  ab.   Es  kommt  vor,  dass  zwei  Stahlstücke  von 
I  *  gleichem  Aussehen  und  gleichen  BestandtheUen  sich  nach  der  Magnetisirung 

)  sehr  verschieden  verhalten,  indem  ein  Stück  den  Magnetismus  dauernd  in 

*  nahezu  voller  ursprünglicher  Stärke  bewahrt,  während  das  andere  ihn  schnell 

;  verliert.    Die  Auffindung  eines  zu  Magneten  für  nautische  Zwecke  geeigneten 

r  Stahles  ist  deshalb  nur  durch  praktische  Ermittelungen  möglich.    Es  muss 

I  der  besonderen  Geschicklichkeit  Bamberg's  zugeschrieben  werden,  dass  er 

in  der  Herstellung  magnetisch -nautischer  Instrumente  die  Konkurrenz  über- 
flügelt und  deshalb  der  alleinge  Aussteller  in  diesem  Zweige  war. 
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Da  alle  von  ihm  ausgeetellteii  Konstruktion eu  dieser  Art  mehr  oder 
weniger  neu  sind,  geben  wir  eine  kurze  BeBcbreibung  jedes  einseinen  In- 
struments. 

Der  Normalkompass  der  Kaiserlichen  Marine,  dargestellt  in  den 
Fig.  64  bis  67,  dient  nur  zu  Vergleicbungen  mit  anderen  Kompassen  in 
Bezug  auf  deren  Richtigkeit  und  ZuTerlässigkeit,  sowie  zu  Beobachtungen, 
bei  denen  eine  besondere  Genauigkeit  erforderlich  ist. 

Der    aus  Rothguss  hergestellte   Kessel   A   (Fig.  64)   wird  von   einem 


Flg.  64  <  '/t  luOiL  Gl.}. 

zylindrischen  Gefäss  gebildet,  dessen  Boden  bauchig  ausgeweitet  ist.  Am 
Boden  desselben  ist  ein  Bleigewicht  B  befestigt,  welches  bewirkt,  dass  der 
Schwerpunkt  des  Kessels  möglichst  tief  unter  dem  AnfLängungspunkte  liegt, 
so  dass  der  Kessel  bei  allen  Lagen  der  Aufhängung  horizontal  bleibt.  Yom 
Boden  aus  erhebt  sich  der  zylindrische  Rogenträger  C,  in  dessen  oberes  Ende 
die  Finne  D  eingeschraubt  ist.  An  zwei  genau  gegen&ber  liegenden  Stellen 
des  Kessels  befinden  sieb  die  Angüsse  a  und  o,,  welche  mit  zylindrischen 
Bohrongen  versehen  sind,  die  als  Lager  für  die  Zapfenschrauben  e  und  e, 
des  Balanzeringes  E  dienen.  Die  Angüsse  haben  eine  solche  Lage,  dass 
die  TerbinduDgslinie   der  Achsen   der  Zapfenschrauben  genau  durch  die 


J40  ^^  Dtotischen  Instnunente. 

Spitze  der  Pinne  geht.  Hierdurch  wird  erreicht,  dass  bei  Schwankungen 
des  Eompasskessels  die  äusserste  Spitze  der  Pinne  ihre  Lage  im  Raum 
nicht  ändert  und  störende  Schwankungen  der  Rose  möglichst  yermieden 
werden.  Der  Balanzering  hat  einen  T formigen  Querschnitt,  so  dass  er  bei 
möglichster  Leichtigkeit  hinreichend  stabil  ist,  um  etwaigen  Yerbiegnngen, 
hervorgebracht  durch  die  Schwere  des  Kompasses,  zu  widerstehen.  In 
einer  Achse,  rechtwinklig  zu  den  beiden  Zapfen  des  Balanzeringes,  befinden 
sich  die  Zapfenlöcher  o«  und  o,,  in  welchen  der  ganze  Kompass  mit 
Balanzering  zwischen  Schraubenzapfen  des  Eompasshauses  oder  des  Ge- 
hängebogens,  wenn  er  auf  das  Stativ  gebracht  wird,  aufgehängt  werden 
kann.  Damit  die  Beweglichkeit  des  Eompasskessels  eine  möglichst  leichte 
sei,  müssen  die  Zapfen  in  der  Richtung  ihrer  Achsen  ein  wenig  Spielraum 
haben,  welcher  durch  die  Schrauben  s,  «,,  «s,  s,  begrenzt  und  regulirt  werden 
kann.    Der  Kessel  ist  durch  einen  abnehmbaren  Glasdeckel  F  geschlossen. 

Im  Innern  des  Kessels  sind  vier,  um  90  Grad  von  einander  abstehende, 
je  mit  einem  schwarzen  Steuerstrich  versehene  versilberte  Platten  ange- 
schraubt und  zwar  so,  dass  die  Verbindungslinie  je  zweier  diametral  gegen- 
über liegender  Striche  den  Achsen  der  kardanischen  Aufhängung  ent- 
sprechen. 

um  die  Pinne  beim  Aufsetzen  und  Abheben  der  Rose  möglichst  zu 
schonen,  ist  die  Arretiningsvorrichtung  G  angebracht,  welche  in  der  Zeich- 
nung durch  punktirte  Linien  angegeben  ist.  Sie  besteht  aus  einem  un- 
gleicharmigen Hebel,  dessen  Drehpunkt  in  der  Kesselwand  liegt  und  welcher 
durch  eine  ausserhalb  des  Kessels  angebrachte  Schraube  auf-  und  nieder- 
bewegt werden  kann;  der  Hebel  wirkt  auf  die  auf  dem  Rosenträger  gleitende 
Hülse,  welche  oben  ausgeweitet  ist  und  auf  der  unteren  Fläche  der  Rose 
angreift. 

Zu  dem  Normalkompass  gehören  zwei  Rosen  von  196  mm  Durch- 
messer xmd  vier  Lagen  Doppellamellen.  Die  Karten  haben  eine  Eintheilxmg 
von  zwanzig  zu  zwanzig  Minuten  und  eine  Steuertheilung  in  Tiertelstriche. 
Die  Gradeintheilung  ist  von  Nord  und  Süd  nach  beiden  Seiten,  von  0  bis 
90  Grad,  ausgeführt. 

Auf  der  unteren  Fläche  der  Rose  befinden  sich  in  der  Süd -Nord- 
Richtung  zwei  verschiebbare  Messinggewichtchen ,  um  die  Rose  in  ver- 
schiedeuen  geographischen  Breiten  horizontiren  zu  können. 

Die  Normalrose  Klasse  A  (Fig.  65)  ist  so  eingerichtet,  dass  sie  sich  zum 
Zwecke  der  Bestimmung  der  KoUimation  der  magnetischen  Achse  umlegen 
lässt,  d.  h.  dass  die  untere  Fläche  der  Karte  zur  oberen  gemacht  werden 
kann.  Zu  dem  Ende  ist  das  auf  zwei  Seiten  hohl  ausgeschliffene  Rubin- 
hütchen H  genau  zentrisch  in  einen  kleinen  Messingring  gefasst,  welcher 
sich  leicht  aber  sicher  in  einer  zylindrischen  Hülse  C  zentrisch  zur  Theilung 
und  rechtwinklig  zur  Ebene  derselben  nur  soviel  verschieben  lässt,  dass 
beim   Umlegen    der   Aufhängepunkt    immer   über   den    Schwerpunkt   des 
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ganzen  Systems  zu  liegen  kommt.  Die  Magnetlamellen  sind  hier  flach  ge- 
lagert, weil  bei  Hochkantlagerung,  wenn  die  beiden  Aufhängungspunkte  von 
der  Eartenebene  sowohl  als  vom  Schwerpunkt  gleich  weit  entfernt  sind, 
die  Magnete  zur  H&lfte  ihrer  Flächen  die  Karte  durchdringen  müssten, 
was  die  Dauerhaftigkeit  und  ünveränderlichkeit  beeinträchtigen  würde.    Auf 


Fig.  65  (V4  natßri.  Gr.). 


Fig.  66  (V4  natarl.  Gr.). 


der  unteren  Eartcnfläche  sind  die  vier  Quadrantenstriche  Nord  =  0  Grad, 
Ost  =  90  Grad,  Süd  =  0  Grad  und  West  =  90  Grad  aufgetragen,  welche 
genau  mit  den  entsprechenden  Quadrantenstrichen  der  Haupttheilung  der 
Rose  zusammenfallen.  Es  ist  hier  also  der  Yortheil  der  Unveränderlichkeit 
der  Eollimation  zu  Gunsten  des  Umlegens  der  Rose  aufgegeben,  da  die 
Bestimmung  der  Eollimation  jederzeit  ausgeführt  werden  kann  und  eine 
vergleichsweise  Untersuchung  anderer  Rosen  derselben  Grosse,  wie  der 
Azimuth-  und  der  Steuerrosen  durch  diese  Einrichtung  ermöglicht  wird. 

Die  Normalrose  Erlasse  B  (Fig.  66)  ist  nicht  zum  Umlegen  eingerichtet; 
es  sind  deshalb  die  Magnete  hier  hochkantig  am  Grerippe  der  Rose  be- 
festigt. Der  Aufbängungspunkt  des  Rubinhütchens  liegt  ungefähr  1,5  mm 
über  der  oberen  Eartenebene;  die  Hütchenfassung  lässt  sich  durch  Losen 
der  oberen  Mutter  ausschrauben  und  gegen  ein  beigegebenes  Reservehütchen 
Tertauschen.  Die  Auswechselung  soll  jedoch  nur  dann  stattfinden,  wenn  das 
Hütchen  beschädigt  ist,  da  wohl  in  den  meisten  Fällen  durch  das  Aus- 
wechseln der  Hütchen  die  Zentrirung  des  ganzen  Systems  etwas  leiden 
wird.    Zu  jeder  Rose  gehören  drei  Pinnen. 

Der  Peilapparat')  (Fig.  67)  ist  so  eingerichtet,  dass  er  sich  nach  Weg- 


0  Unter  Peflen  yersteht  man  das  Anyisiren  eines  Gegenstandes. 
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nähme  des  Glasdeckels  F  (Fig.  64)  auf  den  Rand  des  Kompass kesseis  A 
genau  passend  anfsetzen  ISsst  und  gegen  Drehungen  auf  dem  Eesselrande 
durch  einen  Stift,  det  in  letzteren  eingeschranbt  ist  und  in  einen  Schlitz 
des  AufsatzringeB  tritt,  gesichert  ist. 

Die  Visirlinie  des  Peilapparates  wird  durch  Diopter  bestinunt, 
welche  auf  einem  mit  vier  Speichen  verseheoeD  Alhidadenkreis  diametral 
gegenüber  sitzen,  der  sich  zentrisch  um  eine  Vertikalachse,  deren  Ver- 
längerung mit  der  Spitze  der  Pinne  zusammenfallt,  drehen  lasst.  Es  ist 
nämlich   in    den    Aufsatzring  A   (Fig.  67)    eine    Glasscheibe  B    eingefasst. 


/ 


welche  genau  zentriscb  ausgebohrt  ist.  In  dieser  Ausbohrung  des  Glases 
sitzt,  durch  eine  Platte  und  Schrauben  gehalten,  in  der  aus  der  Zeichnung 
ersichtlichen  Weise  der  konische  Zapfen  C  fest  Der  die  Diopter  tragende 
Alhidadenkreis  D  ist  in  der  Mitte  mit  einer  Buchse  versehen,  welche  genau 
auf  den  konischen  Zapfen  C  päsat  und  durch  eine  Schraube  E  mit  Feder- 
nnterlage  gegen  das  Abheben  gesichert  ist.  Der  Rand  des  Aufsatzringes  A 
ist  schräg  und  mit  einer  Ereiseintheilnng  in    '/i  Grade  versehen,  welche 
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Ton  0  bis  360  Grad  in  der  Riditung  Yon  Nord  über  Ost  nach  Süd 
u.  8.  w.  beziffert  ist.  Der  Alhidadenkreis  trägt  rechtwinklig  zur  Diopter- 
ebene »n  seinem  Rande  zwei  Nonien  N  und  iV, ,  welche  eine  Ablesung  von 
einzelnen  Minuten  gestatten.  Das  Okulardiopter  0  ist  unbeweglich  auf  den 
Alhidadenkreis  aufgeschraubt;  es  hat  eine  Hohe  von  47  mm  und  ist  mit 
einem  vertikalen  Spalt  yersehen,  welcher  in  einer  kreisf5rmigen  Oeffnung 
endet;  Tor  dieser  Oeffnung  sitzt  in  einer  Fassung  ein  gleichschenklig  recht- 
winkliges Glasprisma  P,  dessen  eine  ebene  Kathetenfläche  ao  der  Vorder- 
flache  des  Diopters  anliegt,  die  zweite  horizontal  liegende  Kathetenfläche 
ist  sphärisch  geschliffen,  so  dass  sie  als  Lupe  wirkt,  und  zwar  ist  sie  so 
berechnet,  dass  durch  sie  die  Theilung  der  Rose  scharf  gesehen  werden 
kann.    Die  Fassung  des  -Prismas  ist  oben  am  Diopterspalt  etwas  breiter  als  « 

dieser  ausgeschlitzt,  so  dass  die  reflektirende  Kante  des  Prismas  in  der 
Visirlinie  frei  liegt.  Hierdurch  ist  es  möglich,  durch  die  Oeffnung  des 
Prismas  die  Theilung  der  Rose  und  über  der  Elante  desselben  durch  den 
Diopterspalt  den  Faden  des  ObjektiYdiopters  und  ein  einzustellendes  Objekt 
zu  gleicher  Zeit  wahrnehmen  und  zum  Zusammenfallen  bringen  zu  können. 
Vor  dem  Okulardiopter  sind  zwei  Farbengläser,  ein  rothes  F  und  ein  grünes  ^ 

F^  angebracht,  die  sich  bei  Seite  schlagen  lassen  und  als  Blendgläser  für 
Sonne-  und  Mondbeobachtungen  dienen. 

Das  Objektivdiopter  0,  hat.  eine  Hohe  von  160  mm,  eine  Ausschnitts- 
weite von  1,5  mm  und  lässt  sich  durch  Scharnier  aus  der  vertikalen  Lage 
auf  den  Kreis  niederkippen.    Im  Ausschnitt  des  Diopters  ist  genau  vertikal  yl 

ein  Rosshaar  ausgespannt,  durch  welches,  imter  Benutzung  des  Okular- 
spaltes,  die  Visirlinie  bestimmt  ist,  welche  die  Umdrehungsachse  der 
Diopteralhidade  und  der  Rose  schneidet.  Am  unteren  Ende  des  Objektiv- 
diopters ist  ein  schwarzer  Spiegel  S  angebracht,  welcher  sich  um  eine  Achse, 
die  normal,  zur  Visirebene  steht,  drehen  lässt,  so  dass  seine  Reflexionsebene 
mit  der  Visirebene  zusammenfallt.    Der  Spiegel  dient  zum  Einvisiren  hoch-  ^« 

gelegener  astronomischer  Objekte.  *  . 

Zum  feinen  Einvisiren  der  Objekte  ist  an  der  Diopteralhidade  und  dem  { 

Limbus  ein  Mikrometerwerk  M  mit  Klemme  angebracht,  dessen  Einrichtung 
ohne  Weiteres  aus  Fig.  67  ersichtlich  ist.  Da  das  Gewicht  dieses  Mikro- 
meterwerkes störend  auf  die  Horizontalität  des  Kessels  wirken  würde,  so 
ist  auf  der  diametral  gegenüberliegenden  Stelle  des  Alhidadenrandes  das 
scheibenfSrmige  Gegengewicht  Q  angeschraubt. 

Das  Stativ  (Fig.  68  a.  folg.  S.)  hat  einen  scheibenförmigen  Metallkopf  P 
und  endet  oben  in  einem  konischen  Za^en  Z  von  ungeföhr  70  mm  Hohe, 
22,3  mm  unterem  und  20  mm  oberem  Durchmesser.  Die  drei  hölzernen  Stativ- 
fusse  Fy  FiyFt,  welche  in  der  Zeichnung  abgebrochen  dargestellt  sind,  haben 
eine  Länge  von  1330  mm,  einen  oberen  Querschnitt  von  42  mm  Breite  und  ; 

32  mm  Dicke,  einen  unteren  Querschnitt  von  30  qmm,  enden  in  messingnen 
Spitzen  und  sind  über  letzteren  mit  kurzen  Vorsprüngen  verschen,  um  das 
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Statir  in  den  Boden  eintreten  zu  können.  Die  Füeae  sind  an  den  Stativ- 
kopf  beweglich  angebracht  und  können  durch  Flügelmuttern  in  jeder  Lage 
feetgeetellt  werden. 


Fig.  68  ( ".  nitSrl.  Gr.], 

Soll  der  Koinpass  auf  dem  Stativ  benutzt  werden,  so  wird  er  mit  den 
Zapfenlöchern  a,  und  a,  des  Balanzeringes  E  (Fig.  64)  zwischen  den 
Schraubenzapfen  e,  und-e.  des  Gebängebogens  £  (Fig.  68)  aufgehängt.  Der 
Gehängebogen  endet  nach  unten  in  einer  konisch  ausgebohrten  Buchse  D, 
welche  genau  passend  auf  den  Zapfen  Z  des  Stativs  auFgeschliffen  ist,  sich 
auf  demselben  drehen  und  mit  der  Klenuuscbraube  S  feststellen  laset. 

Wird  der  Kompass  zum  Messen  von  Azimuthai  winkeln  am  Lande,  also 
auf  dem  Stativ,  gebraucht,  so  ist  noch  eine  Vorrichtung  vorhanden,  die 
gestattet,  ■denselben  nach  einer  beigegebenen  Dosenlibelle  zu  horiiontiren 
und  in  dieser  Lage  festzuhalten.  £s  ist  zu  dem  Ende  ein  mit  drei  Flächen 
versehener  Dorn  H  auf  eine  aus  Fig.  64  ersichtliche  Weise  an  den  Boden  des 
Eompasskessels  angeschraubt,  der  beim  Nichtgebrauch  durch  Abschrauben 
entfernt  werden  kann.  Die  Horizontirvorrichtung  ist  in  Fig.  68  in  zwei 
Lagen  dargestellt.  Sie  besteht  aus  einer  Klaue,  welche  drei  radial,  um 
gleiche  Winkel  von  einander  abstehende  Stellschrauben  trägt,  Sie  lässt  eich 
auf  die  Oberfläche  der  Buchse  des  Gehängebogens  aufsckieben  und  wird 
festgehalt«n ,  einerseits  indem  die  Nase  N  in  ein  Loch  an  der  Seitenwand 
der  Buchse  tritt,  andererseits  durch  die  Klemmschraube  B,  welche  die 
Klaue  an  einem  gabelförmigen  Ausschnitt  G  auf  die  Oberfläche  der  Buchse 
aufklemitat  Die  StellechrauSen  können  nun  so  gestellt  werden,  dass  sie 
den  Dom  des  Kessels  festhalten,  wenn  die  auf  den  (?lasdeckel  aufgesetzte 
Dosenlibelle  die  horizontale  Lage  anzeigt.    Die  Grösse  der  Dosenlibelle  ist 
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SO  gewählt,  dass  sie  sich  noch  auf  den  scheibenförmigen  ebenen  Kopf  des 
Stativs  aufsetzen  lässt,  so  dass  auch  der  Zapfen  danach  vertikal  festge- 
stellt v^erden  kann. 

Der  Azimuthkompass  der  Eaiserl.  Marine  ist  in  allen  Theilen  nach 
demselben  Modell  und  in  denselben  Dimensionen  ausgeführt  wie  der  Nor- 
malkompass.  Derselbe  wird  auf  allen  Schiffen  und  Fahrzeugen  der  Kai- 
serlichen Flotte  als  Regelkompass  gebraucht.  Als  solcher  ist  er  an  einem 
von  dem  Eisen  im  und  am  Schiffe  möglichst  wenig  beeinflussten  Ort  auf- 
gestellt und  dient  als  Regel  oder  Richtschnur  für  die  übrigen  Kompasse 
des  Schiffes.  Er  imterscheidet  sich  von  dem  Normalkompass  blos  durch 
folgende  Vereinfachungen: 

1.  Dem  Peilapparate  fehlt  die  Kreistheilung  mit  Nonien  und  das  Mikro- 
meterwerk. An  Stelle  der  Kreistheilung  sind  bloss  die  vier  Qua- 
drantenstriche und  an  Stelle  der  Nonien  zwei  Indexstriche  an- 
gebracht, um  mit  Hülfe  dieser  die  Untersuchungen  auf  Zentrizitat 
der  Finne  und  der  Rosentheilung  am  Instrumente  selbst  vornehmen 
zu  können.  Am  Rande  der  Diopteralhidade  sind  in  der  Verbindungs- 
linie des  Index  zwei  ränderirte  Köpfchen  eingeschraubt,  um  beim 
Drehen  der  Alhidade  bequem  anfassen  zu  können. 

2.  Die  beiden  Rosen  sind  den  ^-Rosen  der  Normalkompasse  vollständig 
gleich  konstruirt  und  ausgeführt.  Die  Kartentheilung  und  Zeichnung 
ist  die  nämliche  wie  die  der  Normalkompassrosen,  also  Gradein- 
theilung  von  20  zu  20  Minuten  und  Steuertheilung  von  V«  zu  Va  Strich. 

In  allen  Theilen,  mit  Ausnahme  der  Pinnen,  dem  vorhergehenden 
Kompasse  gleich  ist  der  S teuer kompass.  Derselbe  wird  auf  den  Schiffen 
und  Fahrzeugen  der  Kaiserlichen  Marine  an  dem  Steuerruder  aufgestellt. 

Die  Pinnen  unterscheiden  sich  dadurch  von  denen  der  andern  Kompasse, 
dass  sie  nicht  in  den  Rosenträger  eingeschraubt  sind,  sondern  in  einem 
zylindrischen  Schafte  enden,  welcher  leicht  aber  sicher  passend  in  eine 
zylindrische  Bohrung  des  Rosenträgers  eingesteckt  wird.  Die  Bohrung 
des  Rosenträgers  ist  tiefer  als  der  Schaft  der  Pinne  imd  befindet  sich  in 
ihm  eine  Spiralfeder,  auf  welcher  erstere  ruht.  Der  Zweck  dieser  Feder- 
einrichtung ist  die  Verminderung  der  Abnutzimg  der  Pinne  durch  heftige 
Stösse,  welchen  unter  Umständen  der  Kompass  ausgesetzt  ist. 

Auf  den  Kesselrand  lässt  sich  der  Peilapparat  eines  Azimuth-  oder 
Normalkompasses  aufsetzen,  so  dass  der  Steuerkompass  zum  Peilen  benutzt 
werden  kann.   Er  wird  mit  einem  Peilapparat  aber  nicht  ausgestattet 

Der  gleichfalls  von  Bamberg  ausgestellte  Bootskompass  der  Kaiser- 
lichen Marine  dient  zum  Gebrauch  in  Booten  und  zu  kleineren  Arbeiten 
am  Lande  und  gestattet  dementsprechend  zwei  verschiedene  Zusammen- 
setzimgen,  nämlich  als  Steuerkompass  imd  als  Azimuthkompass.  Bei  beiden 
sind  die  gemeinschaftlich  vorkommenden  Stücke  nach  demselben  ModeU 
ausgeführt. 

10 
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Das  GeLluBe  A  des  BootBkompaases  (Fig.  69)  ist  doaenförmig,  an 
Beiner  üuBaem  Bodenfläche  ist  ein  beBchwerendes  Bleigewicht  aDgebraclit. 
Im  Getäuae  befinden  sich  yier  gegenüberliegende  Steuerstriche.  Die  übrige 
Einrichtung  des  Röaenträgers ,  der  Pinne,  der  Airetirung,  des  Glasdeckela 
ist  dieselbe  nie  beim  AzimuthkompasB.  Der  Balanzeriug  ist  von  einfachem 
rechteckigen  Querschnitt.  Er  hat  nicht,  wie  der  der  früher  beschriebenen 
Kompasse,  Lagerlöcher  für  das  äussere  Schraubenpaar,  sondern  diese  sind 


in  ihn  eingeschraabt,  lo  daas  sie  aus  dem  Ringe  nach  aussen  herrorragen 
nnd  in  entsprechend  halbrunde,  oben  geschlitzte  Lager  des  Kaetens  ein- 
gelegt werden  köimen. 

Die  Rose  des  Bootskompasses  hat  einen  Durchmesser  von  118  mm. 
Ihre  Einrichtung  unterscheidet  sich  von  deijenigen  der  Azimuthkompasse 
nur  dadurch,  dass  nicht  vier,  sondern  nur  zwei  Magnete  angebracht  sind. 
Dieselben  besteben  aus  zwei  Lagen  von  Lamellen,  welche  symmetrisch  zu 
beiden  Seiten  des  Hütchens  angebracht  sind  und  deren  gleich  gerichtete 
Polenden  mit  dem  Zentrum  einen  Winkel  von  naheiu  60  Grad  einschliessen. 

Für  die  Zusammensetzung  als  Steuerkompass  hat  die  £arte  der  Rose 
eine  Steuereintheilung  in  Yiertelstriche. 
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Bei  der  Zusammenstellung  als  Azimuthkompass  hat  die  Rosenkarte 
ausser  der  Steuertheilung  auch  eine  Gradeintheilung  von  30  zu  30  Minuten. 
Es  gehört  dann  zum  Kompass  noch  ein  Peilapparat  —  welcher  ganz  so  wie 
der  der  grossen  Azimuthkompasse,  nur  entsprechend  kleiner,  eingerichtet  ist  — 
und  ein  Stativ  mit  Gehängebogen.  Die  Einrichtung  des  Statiykopfes  K  ist 
aus  Fig.  69,  welche  den  Bootskompass  für  Azimuthbestimmungen  zusammen- 
gesetzt darstellt,  zu  ersehen.  Der  Gehängebogen  dreht  sich  auf  einem 
konischen  Zapfen  des  Stativs  und  kann  durch  die  Stellschraube  festgestellt 
werden.  Er  hat  den  Zapfen  des  Balanzeringes  entsprechende,  nach  oben 
ausgeschlitzte  Lager. 

Ein  Kompass,  der  sich  in  der  äusseren  Form  und  in  den  Dimensionen 
mehr  denen  des  Azimuth-  und  Normalkompasses  anschliesst,  ist  der  eben- 
falls von  Bamberg  konstruirte  Fluidkompass.  Derselbe  hat  den  Zweck, 
die  Uebelstände,  die  in  Folge  der  zitternden  Bewegung  der  Schiffe  durch 
Abfeuern  von  Greschützen  u.  dergl.  entstehen,  zu  beseitigen. 

Um  denselben  abzuhelfen  und  Kompasse  auch  an  Orten  aufstellen  zu 
können,  wo  diese  Einflüsse  besonders  mächtig  sind,  wurde  der  Fluidkompass 


Fig.  70  (V4  natfirL  Gr.). 


konstnzirt.  Bei  demselben  schwingt  die  Rose  in,  einer  Flüssigkeit,  welche 
die  Erschütterungen  au&immt  und  so  die  störenden  Einflüsse  «der  er- 
wähnten Art  beseitigt.  t)er  Kompasskessel  A  (Fig.  70)  ist  mit  einer 
Mischung  von  Glyzerin  und  Wasser  gefüllt.  Um  der  Flüssigkeit,  in  welcher 
die  Rose  "schwingt,  Spielraum  zu  geben,  war  früher  ein  den  oberen  Raum 
des  Kessels  umschliessendes  Luftreservoir  angebracht.  Dasselbe  wurde  ver- 
worfen und  an  seiner  Stelle  ein  dünner  elastischer  Boden  B  aus  gewelltem 
Messingblech  angebracht,  wodurch  eine  erheblich  solidere  und  rasch  aus- 
einander zunehmende  Dichtung  des  Yerschlussglases  C  angewandt  werden 
konnte. 

10* 
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Am  Boden  des  Kessels  ist  eine  halbkugelformige  Haube  E  ange- 
bracht, welche  im  innem  das  belastende  Bleigewicht  F  enthalt.  Der  Ba- 
lanzering  ist  von  denselben  Dimensionen  wie  bei  den  anderen  grosseren 
Kompassen.  Die  Rose  trägt  2  Lagen  flacher  Magnete  G  und  Gi  zu  je  3  La- 
mellen, welche  durch  umlöthete  Messinghülsen  YoUstandig  von  der  dieselben 
umgebenden  Flüssigkeit  isolirt  sind.« 

Die  Rose  besteht  aus  einer  Glimmerscheibe  H  Ton  196  mm  Durch- 
messer, welche  lackirt  und  bedruckt  ist.  Der  Rand  trägt  eine  Theilung 
in  ganze  Grade.  Die  Steuertheilung  ist  dieselbe  wie  bei  den  anderen 
Kompassen.  Da  die  Spitzenreibung  beim  Fluidkompass  von  viel  schädlicherer 
Wirkung  als  beim  trocknen  Kompass  ist,  Arretirungsvorrichtungen  aber 
nur  so  lange  die  Pinne  vor  Abnutzung  schützen  können,  als  der  Kompass 
ausser  Gebrauch  ist,  andererseits  auch  Arretirungen  nur  die  Grefiahr  des 
ündichtwerdens  vermehren,  so  wurde  diesem  wichtigen  Punkte  dadurch 
Rechnung  getragen,  dass  ein  zweckmässig  konstruirter  Schwimmer  —  eine 
leichte  hohle  Metallkapsel  —  I  das  eigentliche  Gerippe  der  Rose  bildet, 
an  welchem  sowohl  die  Karte  IT,  als  die  Magnete  G  imd  (?,  und  das  Rubin- 
hütchen K  befestigt  sind.  Das  magnetische  Moment  einer  solchen  Rose 
beträgt  40  bis  42  Millionen  Gauss'sche  Einheiten,  ihr  Gewicht  in  der  Luft 
ungefähr  150  g,  ihr  Gewicht  in  der  Füllungsflüssigkeit  nur  12  bis  15  g. 

Die  Pinne  wird  mehr  zur  zentrischen  Führung  als  zum  Tragen  ver- 
wendet, und  eine  beträchtliche  wenn  nur  glatte  und  regelmässige  Abnutzung 
wird  kaum  einen  Einfluss  auf  die  Einstellungsgenauigkeit  ausüben.  Um 
90  Grad  aus  dem  magnetischen  Meridian  abgelenkt,  macht  diese  Rose 
4  Schwingungen  bis  zur  Ruhelage,  welche  in  75  Sekunden  eintritt,  während 
eine  Normalrose  in  der  Luft,  um  denselben  Winkel  abgelenkt,  73  Schwin- 
gungen bis  zur  Ruhelage  ausfuhrt  und  dazu  530  Sekimden  Zeit  braucht. 
Das  geringe  Gewicht,  mit  welchem  die  Rose  auf  der  Pinne  aufliegt,  macht 
eine  ArretirungSTorrichtung  vollständig  überflüssig;  denn  wenn  die  Rose 
durch  Stosse  u.  s.  w.  hochgehoben  werden  sollte,  so  fallt,  bei  dem  geringen 
Gewicht  derselben  und  dem  grossen  Widerstände,  welchen  die  Kartenfläche 
der  Flüssigkeit  entgegensetzt,  dieselbe  so  langsam  und  sanft  auf  die  Pinne 
nieder,  wie  dies  kaum  durch  die  beste  Arretirungsvorrichtimg  zu  erreichen  ist. 

Die  gute  Einstellungsfahigkeit  dieser  neuen  Fluidkompasse  wird  daher 
auf  Jahre  hinaus  erhalten  bleiben  ebenso  wie  ihre  Richtkraft,  da  zu  ihnen 
nur  ausgezeichnete  Magnete,  welche  mindestens  6  Monate  vor  ihrer  Ver- 
wendung magnetisirt  wurden ,  und  von  welchen  später  diejenigen  kassirt 
werden,  welche  nach  dieser  Zeit  einen  nennenswerthen  Kraftverlubt  zeigen. 
Als  Filiiungsflüssigkeit  ist  Alkohol  vortheilhaftier,  als  die  bis  jetzt  ange- 
wandte Mischung  wegen  des  erheblich  tieferen  Gefirierpunktes,  deshalb 
kommt  in  neuester  Zeit  derselbe  auch  vielfach,  obschon  noch  nicht  durch- 
gängig, zur  Verwendung. 

Der  Fluidbootskompass  der  kaiserlichen  Marine  hat  dieselbe  Ein* 
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lichtiing  wie  der  grosse  Fluidkompass,  jedoch  kleinere,  dem  gewöhnlichen 
Bootskompass  gleiche  Dimensionen.  Der  Ansatz  am  Deckelring  zur  Ab- 
nahme des  Diopters  fehlt,  ebenso  die  Gradeintheilung  der  Rose. 

Ein  in  der  Kaiserlichen  Marine  nur  zu  magnetischen  Versuchen  an 
Schififsmodellen  benutzter  Kompass  ist  der  unter  dem  Namen  Schmal- 
kalder Bussole  bekannte  kleine  Eompass.  Er  besteht  aus  einem  mit 
Glas  yerschlossenen  Kessel,  in  welchem  ein  einfacher  Magnet  mit  einem 
getheilten  Metallring  schwingt.  An  dem  Kessel,  um  180  Grad  entfernt, 
sitzen  zwei  Diopter,  von  denen  das  Okulardiopter  mit  prismatischer  Ab- 
lesung der  Kreiseintheilung  versehen  ist,  wie  bei  den  SchifiFskompassen. 
Das  Instrument  wird  beim  Beobachten  entweder  in  der  Hand  gehalten 
oder  auf  eine  ebene  Unterlage  gestellt.  Das  ausgestellte  Instrument  trägt 
statt  des  einfachen  Magneten  mit  Metallring  eine  gute  kleine  Kompassrose 
Ton  70  mm  Durchmesser,  Glimmerkarten  mit  Theilung  in  halbe  Grade 
(von  0  bis  360®)  und  zwei  Magneten  von  60°  Abstand.  Das  Objektivdiopter 
ist  mit  Peilapparat,  das  Okulardiopter  mit  Farbengläsern  versehen,  so  dase 
man  Sonnenpeilungen  damit  vornehmen  kann. 

Um  die  Leistungsfähigkeit  der  Bussole  vollständig  auszunutzen^  ist 
dieselbe  am  Boden  mit  einem  Bleigewicht  beschwert  und  kann  in  eine 
Kompassaufhängung  und  in  einen  Gehängebogen,  welcher  auf  dem  ko- 
nischen Metallzapfen  eines  Stockes  sich  drehen  und  feststellen  lässt,  ein- 
gelassen werden.  Es  wird  sich  dann  der  Kompass  sowohl,  wenn  man  den 
Stock  in  die  Erde  steckt,  als  wenn  man  ihn  in  der  Hand  hält,  horizontal 
stellen. 

Ein  Instrument  neuerer  Konstruktion  ist  der  von  Sir  William  Thomson 
erfundene  Kompass  für  Schiffszwecke.  Bamberg  fertigte  zuerst  im  An- 
fange des  Jahres  1879  derartige  Kompasse  und  konnte  auch  auf  der  Aus- 
stellung bereits  ein  Exemplar  vorfuhren. 

Die  abweichende  Konstruktion  dieses  neuen  Kompasses  beruht  darauf, 
möglichst  kleine  Magnetnadeln  zu  verwenden,  die  Reibung  der  Kompass- 
rose auf  der  Pinne  möglichst  zu  verringern  imd  damit  die  Schwingungs- 
dauer der  Rose  möglichst  gross  zu  machen. 

Kleine  Magnetnadeln  sind  der  erfolgreichen  Kompensation  des  Kom- 
passes günstig.  Namentlich  die  Anbringung  weichen  Eisens  in  der  Hohe 
der  Kompassrose  zur  Beseitigung  der  quadrantalen  Deviation  ist  nur  in 
geringem  Maaase  angängig,  wenn  die  Rose  mit  langen  Magneten  versehen 
ist.  Durch  grossere  Magnetnadeln  wird  eine  magnetische  Erregung  im 
weichen  Eisen  bewirkt,  welche  bei  sehr  kleinen  Nadeln  nicht  zu  be- 
furchten ist. 

Bisher  hat  man  den  Kompassrosen  die  möglichste  Stabilität  durch 
Vermehrung  ihres  Gewichts  und  Tieferlegen  des  Schwerpunkts  zu  geben 
gesucht.  Die  Yergrosserung  der  Schwingungsperiode  zu  diesem  Zwecke  zu 
benützen  wurde  nicht  versucht,  da  lange  Schwingungsperioden  sehr  unbe** 
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quem  sind.  Der  EompasB  ist  fOr  einige  Zeit  unbenutzbar,  sobald  duicb 
eine  Erscbßtterung  oder  dergleichen  die  Rose  in  Schwingungen  versetzt 
vird.  In  dem  Thomson'ecfaen  Kompass  ist  nun  durch  Vereinigung  emes 
sehr  geringen  Gewichts  mit  grossem  Trägheitsmoment  die  unmittelbare 
Wirkung  einer  Erschütterung  auf  ein  Minimum  reduzlrt  und  zugleich  der 
Vortheil  einer  langen  Schwingungsperiode  erreicht.  Im  folgenden  werden 
diejenigen  Theile  des  Thomson'schen  Kompasses,  welche  wesentlich  neues 
enthalten,  beschrieben. 

Der  Eompossbessel  A  (Fig.  71)  ist  nach  unten  gewSIbt  und  durch  einen 


A 
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horizontal  eingelegten  iHetallhoden  in  zwei  hermetisch  getrennte  Theile  ge- 
theüt.  Die  Wölbung  unter  diesem  Boden  ist  mit  einem  festen  Bleigewicht 
belastet  und  mit  Ridnusoel  nahezu  vollgefüllt.  Die  zylindrischen  Z&pfen 
der  kardanischen  Aufhängung  sind  durch   prismatische  Schneiden  ersetzt. 
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welche  sehr  wenig  Reibung  geben;  der  Eompasskessel ,  durch  Stosse  in 
Fendelbewegung  versetzt,  würde  demzufolge  lange  pendeln,  wenn  nicht 
die  Oelf&llung  einen  sehr  rasch  dämpfenden  Einfluss  übte.  Durch  diese 
geschickte  Anordnung  ist  es  möglich  gemacht,  dass  das  yerhaltnissmässig 
leicht  gearbeitete  Kompassgehause  gut  horizontal  hängt  und  durch  Er- 
schütterungen nur  schwer  aus  seiner  Ruhelage  zu  bringen  ist.  Ausserdem 
aber  ist  der  Ring  F  der  kardanischen  Aufhängung  auf  einem  Ring  D  ge- 
lagert, welcher  durch  6  starke  Gummibänder  G  aufhängt  ist  an  den  Ring  E; 
dieser  ist  im  Eompasshaus  festgeschraubt. 

Ein  dünner  Ring  von  Aluminium,  nach  welchen  in  gleichmassigen 
Zwischenräumen  32  Seidenfulen  oder  feine  Kupferdrähte  Ton  einer  kleinen 
Aluminiumbuchse  im  Zentrum  hinlaufen,  bildet  das  Gerippe  der  Kom- 
passrose. 

Die  Rose  selbst  besteht  aus  schwachem  Papier,  der  ganze  mittlere  Theil 
derselben  ist  herausgeschnitten  und  nur  soviel  stehen  geblieben,  als  erfor- 
derlich ist,  um  eine  deutliche  Eintheilung  nach  Strichen  imd  Graden  zu 
zeigen. 

Die  Buchse  des  Zentrums  besteht  aus  einer  flachen  Scheibe  von  Alu- 
minium mit  einem  runden  Loch  in  der  Mitte.  Mit  diesem  Loch  wird  die 
Rose  über  ein  Aluminiumhütchen  gestreift,  auf  dessen  überstehendem  Rand^ 
sie  mit  der  flachen  Aluminiumbuchse  aufliegt.  Das  Aluminiumhütchen  ist 
in  der  Mitte  mit  einer  Saphirkuppe  versehen,  mit  welcher  es  auf  einer 
Lridiumpinne  ruht. 

Acht  kleine  Nadeln  von  dVi  bis  2  Zoll  (8,2  bis  5,1  cm)  Länge,  aus 
dünnem  Stahldrath  gefertigt  und  zusammen  54  Grän  (3,5  g)  wiegend,  sind 
wie  die  Stufen  einer  Strickleiter  durch  zwei  seidene  Fäden  parallel  neben 
einander  befestigt. 

Dieses  System  wird  getragen  von  vier  Seidenfäden  oder  feinen  Kupfer- 
dräthen,  welche  von  dem  äusseren  Aluminiumring  nach  den  vier  Enden 
der  beiden  äussersten  Nadeln  laufen,  wo  sie  in  kleinen  Augen  befestigt  sind. 

Das  Gewicht  der  Aluipiniumbuchse  und  des  äusseren  Ringes  zusammen 
mit  dem  Hütchen  beträgt  etwa  5  Grän  (0,3  g).  Für  eine  24  zoUige 
(60,9  cm)  Rose  braucht  es  nicht  grosser  zu  sein  als  für  eine  zehnzollige. 
Für  die  zehnzollige  (25,4  cm)  Rose  beträgt  das  ganze  auf  der  Iridiumpinne 
ruhende  Gewicht  180  Grän  (11,7  g). 

Der  umstand,  dass  das  gewohnliche  Kompassdiopter  bei  der  An- 
bringung von  grossen  Hohlkugeln  aus  weichem  Eisen,  wie  sie  Thomson 
als  Korrekturen  für  quadrantale  Deviation  anwendet,  in  seiner  Benutzung 
beschränkt  wird,  hat  Anlass  zur  Konstruktion  des  Azimuthspiegels 
gegeben.  Derselbe  ist  mit  dem  zusanmiengesetzten  E!ompass  und  in  der 
Lage,  in  welcher  er  verwendet  werden  soll,  in  Fig.  71  dargestellt.  Fig.  72 
(a.  folg.  S.)  zeigt  die  Einzelheiten  seiner  Konstruktion,  sie  beruht  auf  dem 
Prinzip  der  Camera  lucida. 
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Der  BeoVacliter,  velcher  eine  Peilung  nehmen  will,  dreht  das  In- 
Btrument  um  seine  vertikale  Achae  C,  bia  Spiegel  S  und  Linse  L  sngef&hr 
in   der  Richtung  des  Peilobjektfl   stehen.     Er  siebt  dann  duroh  die  Linse 
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nach  der  Gradetnthrälung  der  EompBBsrose  und  dreht  den  Spiegel  S  um 
seine  Horizontalacfase ,  bis  das  Bild  des  Objekts  auf  die  Rose  ßillt,  auf 
welcher  die  Eompaasp eilung  des  Objekts  direkt  abgelesen  wird. 

Abgesehen  von  der  Erfüllung  des  Zweks,  für  welchen  er  ursprünglich 
konstruirt  ist,  nämlich  Feilungen  zu  gestatten  uubehindert  von  den  quadran- 
talen  Korrekturen,  soll  der  Azimuthspiegel  den  Yortbeü  haben,  dass  er  nicht 
eine  solche  Einstellung  des  Instrumente  erfordert,  wie  das  Prismendiopter, 
wo  das  Haar  genau  mit  dem  Peilobjekt  zur  Deckung  gebracht  werden 
muBS.  Die  Fokallänge  der  Linse  in  dem  Azimuthspiegel  ist  nach  Angabe 
des  Erfinders  ungeßhr  12  {  länger  als  der  Radius  der  Eompassrose.  Daraus 
folgt,  dass  von  zwei  Objekten,  welche  im  Horizont  um  1  Grad  von  ein- 
ander entfernt  sind,  die  auf  der  Kompassrose  erscheinenden  Bilder  um' 
einen  Baum  von  1,12"  der  Theilung  der  Rose  -  auseinanderstehen.  Wenn 
man  also  das  Azimuthinstrument  um  seine  Vertikalachse  um  einen  Grad 
dreht,  so  wird  die  abgelesene  Peilung  eines  Objekts  im  Horizont  nur  um 
0,12"  geändert.  Somit  ist  es  nicht  erforderlich,  das  Instrument  für  die 
Feilung  eines  jeden  einzelnen  Punktes  ganz  genau  einzustellen;  wenn  man 
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'es  z.  B.  um  vier  Grad  falsch  einstellte,  -würde  die  abgelesene  Peilung  noch 
nicht  um  einen  halben  Grad  falsch  sein.  Wenn  das  Instrument  ausschliesslich 
für  Peilungen  in  der  Horizontalebene  gebraucht  irerden  soll,  so  würde 
die  Brennweite  der  Linse  genau  einen  Radius  der  Rose  lang  zu  machen 
sein,  und  man  würde  dadurch  auch  den  kleinen  Fehler  von  0,12^  für  jedeii 
Grad  der  unrichtigen  £insteUung  vermeiden. 

Aber  eine  der  wichtigsten  Anwendungen  des  Azimuthspiegels  besteht 
darin,  den  Kompass  durch  die  Peilung  von  Gestirnen  zu  korrigiren,  welche 
0*^  bis  50*^  oder  60®  über  dem  Horizont  stehen. 

Die  Brennweite  ist  gewählt  für  eine  Hohe  von  27®  (nat.  sec.  27*  =  1,12), 
so  dass  für  zwei  zugleich  im  Azimuthspiegel  erscheinende  Objekte,  deren 
Hohe  27®  imd  deren  Abstand  von  einander  1®  betragt,  die  Differenz  der 
gleichzeitig  durch  die  Lins«  abzulesenden  Peilungen  auf  der  Rosentheilung 
ebenfalls  zu  einem  Grade  abgelesen  wird. 

Es  ist  also  bei  Peilungen  von  Gestirnen  in  27®  Hohe  nur  soweit  eine 
Einstellung  des  Azimuthspiegels  durch  Drehen  um  die  Yertikalachse  er- 
forderlich, bis  das  Objekt  eben  in  das  Gesichtsfeld  gebracht  ist;  die  Peilung 
wird  dann  sofort  genau  auf  der  Rosentheilnng  abzulesen  sein. 

Dies  ist  eine  sehr  schätzenswerthe  Eigenschaft  für  den  Gebrauch  bei 
unruhigem  Wetter  auf  See  oder  wenn  der  Wolkenzug  nur  eine  momentane 
Peilung  des  Objekts  gestattet,  in  welchem  Falle  es  nicht  möglich  sein 
würde,  das  Haar  eines  Diopters  mit  dem  Peilobjekte  zur  Deckung  zu 
bringen. 

Derselbe  Fehlerbetrag,  der  bei  Peilungen  im  Horizont  vorkommt,  wird 
bei  der  Peilung  eines  Objekts  in  38®  Hohe  hervorgerufen.  Für  Hohen 
über  38®  wächst  der  Fehler  schnell,  aber  selbst  bei  60®  ist  der  Fehler 
der  Peilung  geringer  als  der  halbe  Fehler  der  Einstellung,  und  es  ist  imm%r 
leicht,  den  Fehler  der  Einstellung  kleiner  als  einen  Grad  zu  machen,  indem 
man  das  Instrument  so  -dreht,  dass  der  rothe  Punkt,  welchen  man  unter 
der  Linse  sieht,  innerhalb  eines  Grades  auf  die  Stelle  der  Rose  zeigt^  auf 
welcher  das  Bild  des  Peilobjekts  erscheint. 

Für  Stemazimuthe  hat  der  Azimuthspiegel  den  grossen  Yortheil  vor  dem 
Prismendiopter  mit  seinem  bei  Nacht  unsichtbaren  Haar,  dass  das  Bild 
des  Objekts  direkt  auf  der  erleachteten  Kompassrose  erscheint.  Je  nach 
der  Helligkeit  des  Gestirns  kann  man  die  Beleuchtung  der  Rose  dann  durch 
Nahem  oder  Entfernen  einer  Handlaterne  verringern  oder  vermehren.  Es 
ist  sogar  mit  dem  Azimuthspiegel  leichter  einen  Stern  zu  peilen,  als  bei 
Tage  die  Sonne,  weil  der  Stern  als  ein  Punkt  in  der  Theilung  der  Rose 
erscheint,  so  dass  man  ^ehntelgrade  zwischen  den  Theilstrichen  leicht 
schätzen  kann. 

Die  leichteste  sowohl  als  genaueste  Methode  bietet  sich  aber,  wenn 
die  Sonne  hell  genug  scheint  und  hoch  genug  über  dem  Horizont  steht, 
um   einen   scharfen   Schatten   auf  die  Kompassrose   zu   werfen.    Diesem 
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Zwecke  dient  der  dünne  Messingstift  H^  welcher  an  dem  Azimnthspiegel 
80  angebracht  ist,  dass,  wenn  das  Instrument  auf  dem  Kompass  richtig 
steht,  der  Faden  lothrecht  zum  Glase  im  Zentrum  des  Kompasses  steht. 

Beim  Gebrauch  des  Azimuthspiegels  kann  man  sich  mit  dem  Auge  in 
beliebiger  Entfernung  über  dem  Eompass  befinden  und  sich  eine  ziemliche 
Enfemung  nach  jeder  Seite  von  der  direkten  Yisirlinie  bewegen,  ohne  die 
Genauigkeit  der  Beobachtung  zu  beeinträchtigen,  da  die  Gradeintheilung 
sich  genau  in  der  Entfernung  der  Brennweite  Ton  der  Linse  befindet 

Die  Theilung  erscheint  so  unendlich  entfernt  und  die  im  Bpiegel  ge- 
sehenen entfernten  Objekte  bewegen  sich  nicht  auf  der  Theilung,  wenn 
der  Beobachter  sich  zur  Seite  neigt,  d.  h.  es  findet  keine  Parallaxe  statt. 

Es  bleibt  zu  erwähnen,  dass  nach  den  Erfahrungen,  welche  in  der 
Kaiserlichen  Marine  mit  dem  Thomson'schen*  Kompasse  gemacht  worden 
sind,  sein  Hauptyorzug  in  der  Konstruktion  der  Rose  liegt.  Dieselbe  be- 
währt sich  bei  geringen  Erschütterungen  und  heftigen  Schlangenbewegungen 
Ton  Schiffen  in  schlechtem  Wetter  recht  gut,  lasst  sich  aber  ohne  die 
übrigen  Theile  auf  jedem  beliebigen  anderen  Kompass  anwenden. 

Der  Azimuthspiegel  ist  für  manche  Zwecke  brauchbar,  aber  nicht 
geeignet,  die  auf  See  allgemein  übliche  alte  Pcilvorrichtung  zu  ersetzen. 

Das  in  Fig.  73  dargestellte  Deviationsmagnetometer  konstruirte 
Bamberg  nach  Angaben  des  Prof.  Neumayer.  Der  Zweck  dieses  Instru- 
mentes ist,  die  horizontale  und  vertikale  Intensität  der  Magnetnadeln  auf 
eisernen  Schiffen  und  am  Lande  zu  emlitteln,  um  aus  den  erhaltenen  Re- 
sultaten die  magnetischen  Einflüsse  des  Eisens  in  und  auf  dem  Schiffe 
bestimmen  und  berücksichtigen  zu  können. 

Auf  einem' Dreifuss  A  mit  3  Stellschrauben  ist  ein  Horizontalkreis  K 
von  17  cm  Durchmesser  befestigt,  welcher  in  ganze  Grade  getheilt  und 
von  0  nach  beiden  Seiten  bis  180®  beziffert  ist.  Der  mittlere  Theil  des 
Dreifusses  bildet  zugleich  die  Buchse  zur  Aufnahme  der  konischen  Achse 
der  kreisförmigen  Alhidade  C,  welche  im  Kreis  einliegt  und  durch  Kiemm- 
und Mikrometerwerk  M  mit  demselben  verbunden  ist.  Die  Alhidade  trägt 
einen  Nonius,  welcher  5  Minuten  angiebt,  und  180®  davon  entfernt  einen 
einfachen  Strich,  um  die  Zentrizität  der  Theilung  untersuchen  zu  können. 
Auf  die  Alhidade  lassen  sich  aufsetzen  und  durch  Yorreiter  B  festklemmen 
der  Deklinationsaufsatz  D  und  der  in  Fig.  74  (S.  156)  dargestellte  Inkli- 
nationsaufsatz. Ausserdem  sind  darauf  fest  eine  Rohrenlibelle  L  zum 
Horizontiren  und  die  beiden,  die  magnetischen  Aufsätze  überragenden  Fem- 
rohrträger T. 

Die  Deklinations-  und  die  Inklinationsnadel  haben  gleiche  Formen 
und  gleiche  Dimensionen  und  zwar  eine  Länge  von  75  mm  und  eine  grösste 
Breite  von  7  mm,  sie  haben  die  Form  langgestreckter  Ellipsen.  Die  beiden 
Magnetgehäuse  haben  solche  H5he,  dass  die  Schwingungsebene  der  Dekli- 
nationsnadel mit  der  ümdrehungsachse  der  Inklinationsnadel  zusammenfallt. 
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Das  DekliDutionBgehätise  D  besteht  aus  einem  rechteckigen  EaBt«n 
mit  abDehmbarem  Deckel,  welcher  mit  Glasfenstero  zum  Ablesen  versehen 
ist.    In  der  Mitte  des  Kastens  können  auswechselbare  Eompasspinnen  ein- 
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geschranbt  werden,  auf  welchen  die  Horizontalnadel  mit  ihrem  in  Alumi- 
nium gefassten  Rubinhütchen  schwingt.  Unter  der  Schwingungsebene  be- 
finden sich  zwei  Elfenbein  skalea  mit  GradeintheUung,  an  welchen  bei  Schwin- 
guDgsbeobachtuDgen  die  SchwingungsbSgen  abgelesen  werden  kSnnen.  '  Auf 
den  Mittelstrichen  beider  Skalen  befinden  sich  etwas  nach  der  Mitte  ge- 
neigte Metallspitzen,  an  welchen  bei  Richtungsbeobachtungen  die  Koin- 
zidenzen der  Nadelspitzen ,  unter  Zuhnlfenohme  der  Striche ,  frei  Ton 
Parallaxe  beobachtet  werden;  schärfer  kann  dies  mit  Hfilfe  des  Fern- 
rohrs geschehen. 

In  der  Schwiogungsebene  und  zwar  rechtwinklig  zur  Achse  des  Magnet- 
geh&oses  sind  in  die  Femrohrträger  2  RSbren  R  eingeschraubt,  in  welche 
die  nach  Lamont's  Methode  für  Temperaturverscbiedenbeit  kompensirten 
Ahleokungsmagnete  I  und  ü,  die  zur  Sicherung  in  Metallhülsen  einge- 
schlossen sind,  mit  zylindrischen  Zapfen  eingesteckt  werden  k5nnen. 

Der  Inklinationsaufsatz  (Fig.  74)  besteht  aus  einer  runden,  auf  einem  Fussd 
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stehenden  Doae  D,,  welcher  Fuss  dieselbe  Form  wie  der  deB  DeklinationB- 
aufsatzes  hat,  so  daes  beide  Aufsätze  leicht  gewechselt  werden  können.  Der 
Metallkreis  K,  ist  in  ganze  Grade  getheilt.  Sie  Nadel  N  schwingt  mit 
ihren   sehr   dünnen  Zapfen   in  halbkreisfSmugen  Achatlagem.    Sie  giebt 
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rechtwinklig  zum  magnetischen  Meridian  eine  grosse  Anzahl  Schwingungen. 
Sie  Ablenknngsmagnete  werden  auch  in  derselben  Weise  für  die  Inkli- 
nationsnadeln  verwendet,  wie  für  die  Deklinationsnadeln.  Die  Arretirung 
der  Nadel  wird  bewirkt  durch  eine  Schraube  S,  welche  auf  dem  Ge- 
häuse sitzt. 

Die  Femrohrtiiger  T  (Fig.  73)  sind  so  hoch,  dass  sie  die  magnetischen 
Aufsätze  um  ein  Bedeutendes  überragen;  sie  enden  in  halbkreisförmigen  La- 
gern, in  welchen  die  Fernrohrachse  F  einliegt;  letztere  ist  zur  Hälfte  durch- 
bohrt und  enthält  die  optischen  Theile  des  Fernrohrs,  sowie  die  nöthige  Ver- 
BchiebungSTOrrichtung  für  das  Okular,  Direkt  vor  dem  Objektiv,  d.  h.  in  <lem, 
in  der  Uitte  der  Achse  befind^chen  Würfel,  ist  ein  rechtwinkliges,  total  re- 
flektdrendes  Prisma  befestigt,  so  dass  man  also  ein  gebrochenes  Femrohr 
hat  mit  vor  dem  Objektiv  befindlichem  Prisma.  Seine  Visirünie  gebt  durch 
die  Nulllinie  des  DeklinationsgehäuBes.    Es   läset  Beobachtungen  in  jeder 
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Zeniihdistanz  zu,  ohne  dass  sieh  die  Lage  des  Okulars  ändert.  Zum  be- 
quemen Einstellen  in  der  Hohe  befindet  sich  auf  der  Achse  eine  grossere 
leichte  Scheibe;  vor  das  Okular  kann  ein  Sonnenglas  geschraubt  werden, 
vor  das  Prisma  aber  kann  eine  Konvexlinse  so  vorgesetzt  werden,  dass  das 
Femrohr  scharf  auf  die  Spitze  der  Nadel  eingestellt  ist^  so  dass  man  auf 
diese  Weise  Koinzidenzbeobachtungen  machen  kann. 

Bei  der  Benutzung  dieses  Instrumentes  für  nautische  Zwecke  kommt 
die  Ermittelung  der  horizontalen  Intensität  ganz  besonders  in  Betracht. 
Diese  kann  man  auch  finden,  indem  man  auf  der  Pinne  eines  Kompasses 
eine  Nadel  von  der  zum  Deyiationsmagnetometer  gehörigen  Art  schwingen 
lässt  und  die  Schwingungen  beobachtet. 

Der  Bamberg'sche  magnetische  Theodolit,  dargestellt  in  den  Fig.  75 
und  76  (S.  158),  ist  ein  neu  konstruirtes  Instrument,  das  besonders  geeignet 
ist,  auf  wissenschaftlichen  Expeditionen  zu  Lande  und  zur  See  benutzt  zu 
werden.  Da  es  den  Zweck  hat,  die  magnetischen  Elemente  zu  ermitteln, 
ist  es  kein  eigentliches  Schiffsinstrument. 

Die  Konstruktion  ist  nicht  auf  die  Anstellung  schärfster  Messungen 
berechnet,  sie  soll  yielmehr  ein  kompendiöses  Reiseinstrument  geben, 
mittels  dessen  diejenige  Genauigkeit  der  Deklination,  Inklination  und  Inten- 
sität erhalten  werden  kann,  welche  von  Professor  Wild  in  Neumayer's 
„Anleitung  zu  wissenschaftlichen  Beobachtungen"  gefordert  wird. 

Yor  allem  ist  darauf  Rücksicht  genommen,  dass  der  Reisende  absolute 
Werthe  erhalten  kann,  dass  also  alle  Fehlerquellen  untersucht  und  bestimmt 
werden  können. 

Der  Unterbau  ist  derjenige  eines  kleinen  eisenfreien  Theodoliten,  dessen 
Kreis  K  (Fig.  75)  von  14  cm  Durchmesser  auf  Silber  in  Va^  getheilt  ist 
und  an  welchem  mittels  Doppelnonien  und  Lupen  0,5  Minuten  abgelesen 
werden  können.  Auf  die  Alhidade  ist  exzentrisch  der  Femrohrträger  T 
angeschraubt,  dessen  weit  von  einander  abstehende  zylindrisch  ausge- 
schliffene Lager  unkorrigirbar  befestigt  sind. 

Das  Femrohr  F  hat  eine  Oeffnung  von  18  mm  und  eine  Brennweite 
von  13  cm.  Das  halbe  Gesichtsfeld  kann  in  der  Lamont^schen  Weise  durch 
ein  rechtwinkliges  reflektirendes  Prisma  erleuchtet  werden,  wobei  die  Ein- 
stellung des  Magnetsystems  mittels  des  Femrohrs  durch  Deckung  des  Fadens 
mit  dem  auf  dem  Magnetspiegel  reflekthrenden  Bilde  desselben  erfolgt.  Am 
Fernrohrträger  befinden  sich  zugleich  die  Mikrometerschrauben  für  die 
Feinstellung  der  Femrohrachse  und  der  Yertikalachse. 

Auf  der  dem  Femrohrträger  entgegengesetzten  Seite  ist  ein  ähnlicher 
Träger  befestigt,  welcher  eine  ziemlich  lange  RöhrenlibeUe  L  trägt,  deren 
Achse  parallel  zur  Femrohrachse  ist.  Da  letztere  sich  in  ihren  Lagem  um- 
legen lässt,  so  ist  der  Kollimationsfehler  des  Femrohrs  leicht  zu  bestimmen, 
und  da  sich  ausserdem  das  Femrohr  senkrecht  stellen  lässt,  so  kann  man 
mittels   eines   untergestellten   Quecksilberhorizontes    durch   Nadirbeobach- 
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tuagen  iihUt  Benutzung  der  Libelle  L  die  Neigung  der  Femrohrachse 
gegen  den  Horizont  bestimmen.  Zentriach  auf  die  Alhidade  lassen  eich 
ähnlich  vrie  beim  Deviationsmagnetometer  der  Deklinations-  und  der  Inkli- 
natioDsaufsatz  aufklemmen. 


Fi(.  TS  (Vi  utBil.  Gr.). 

Der  Deklinationiaufsatz  D  besteht  aus  einem  rechteckigen  Messingkasten 
Ton  10  cm  Länge,  4  cm  Breite  und  %b  cm  Höhe.  Das  Magnetsystem 
schwingt  auf  einer  Spitze,  welche  leicht  und  schnell  umgewechselt  werden 
kann.  Durch  eine  Arretirungseinrichtung  A,  welche  das  System  sanft  auf 
die  Spitze  niederlässt  und  yon  derselben  abhebt,  wird  dieaea  möglichst 
gegen  fiberflüssige  Abnutzung  geschützt  Daa  Maguettrystem  selbst  (Fig.  76) 


besteht  aus  4  rechteckigen  Magnetstäbchen  N  yon  88  mm  Länge,  8  mm 
Breite  und  1  mm  Dicke,  welche  paarweise  zu  beiden  Seiten  des  aus  Alu- 
minium gefertigten  Gerippes  Q  festgeschraubt  sind.  Daa  Gerippe  trägt  in 
der  Mitte  eine  hoble  zylindrische  Hülse,  In  welcher  sich  das  in  genau 
passender  zylindrischer  Fassung  befindliche  Rubinhütchen  H  ein-  und  um- 
stecken lässt.    Rechtwinklig  zu  den  Magneten  ist  der  18  mm  Durchmesser 
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haltende  Planparallelspiegel  jSi  in  bequem  korrigirbarer  Aluminiumfassung 
befestigt,  welcbe  auf  der  anderen  Seite  durch  ein  kleines  Laufgewicht 
balanzirt  wird.  Da  das  Hütchen  sich  umstecken,  das  Magnetsystem  sich 
also  umlegen  lässt,  so  kann  man  jederzeit  den  Eollimationsfehler  des  Spie- 
gels bestimmen. 

Die  zwischen  Fernrohr  und  Magnetspiegel  befindliche  Wand  des 
Magnetgehäuses  ist  durchbrochen  und  mit  einem  Planparallelglas  ver- 
schlossen. Da  die  Spitzenreibung,  namentlich  wenn  der  Magnet  sich 
in  Ruhe  befindet,  eine  vollständige  Erzielung  von  Koinzidenz  des  Fadens 
im  Fernrohr  und  seinem  reflektirten  Bild  ziemlich  schwer  erzielen  lässt, 
so  ist  auf  der  der  Bildebene  zugewandten  Eathetenfläche  des  Be- 
leuchtungsprismas eine  Glastheilung  angebracht,  welche,  gut  geschwärzt, 
mit  im  Gesichtsfeld  sichtbar  wird  und  an  der  man  den  Stand  des  Magneten 
schätzen  kann.  Man  erhält  so  sehr  rasch  gute  Resultate,  namentlich  wenn 
man  den  Magneten  erst  ein  mal  nach  Ost,  dann  nach  West  etwas  ablenkt 
und  in  beiden  Lagen  abliest. 

Zur  Bestimmung  der  Inklination  dient  das  Nadelinklinatorium  mit 
spiegelndem  Glastheilkreis  (Fig.  77).    Der  Inklinationsaufsatz  besteht  aus 


Fig.  77. 


einer  kreisrunden  Messingdose,  welche  vom  durch  einen  Glasdeckel,  der 
sich  niederschlagen  lässt,  geschlossen  ist.  Sie  hat  einen  Durchmesser  von 
14,5  cm;  die  Nadeln  haben  eine  Länge  von  11,5  cm  und  schwingen  mit 
Achsen  von  ungeföhr  0,3  mm  Stärke  auf  ebenen  korrigirbaren  Achatlagem. 
Durch  eine  Arretirung  mit  exzentrischer  Scheibe  können  die  Nadeln  sanft 
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von  den  Lagern  abgehoben  und  auf  dieselben  niedergelassen  werden;  dadurch 
wird  zugleich  ihre  zentrische  Stellung  zur  Ereistheilung  herbeigeführt.  Der 
Glaskreis  ist  in  halbe  Grade  getheilt  und  ist  die  getheilte  Fläche  belegt, 
so  dass  man  wohl  ein  reflektirtes  Bild  der  Nadelspitzen  nicht  aber  der 
Theilung  erhält.  Für  das  Umstreichen  der  Inklinationsnadeln  sind  ein 
Magnettischchen  und  zwei  Streichmagnete  vorhanden. 

Für  die  Sinusablenkungen  bei  Bestimmung  der  Horizontalintensität  ist 
ein  kleiner  Magnet  von  3  cm  Länge  mit  Fadenaufhängung  und  Spiegel  vorhan- 
den. Der  Ablenkungsmagnet  M  (Fig.  75),  hat  60  mm  Länge  und  ist  für  die 
Schwingungsbeobachtungen  mit  einem  Haken  imd  für  die  Bestimmung  des 
Trägheitsmomentes  mit  einer  runden  Scheibe  versehen,  auf  welche  der  ver- 
goldete Trägheitsring  gesetzt  werden  kann.  Die  Ablenkungsschienen  R  be- 
stehen aus  2  zylindrischen  Rohren,  welche  zu  beiden  Seiten  des  DekKna- 
tionskastens  auf  entsprechende  Zapfen  gesteckt  und  mittels  konischer  Stifte 
befestigt  werden  können.  Die  Ablenkungen  werden  in  20  cm  und  26,4  cm 
Entfernung  des  ablenkenden  vom  abgelenkten  Magneten  und  zwar  ostlich 
und  westlich  ausgeführt.  Die  jedesmalige  Lage  des  Ablenküngsmagneten 
ist  fest  bestimmt  durch  kleine  Locher,  welche  auf  Theilstriche  in  der  an- 
gegebenen Entfernung  gebohrt  sind  imd  in  welche  ein  kleiner  zentraler 
Zapfen  des  MagnetsTAf  leicht  passt;  gegen  seitliche  Verdrehung  ist  der 
Magnet  durch  Führungsleisten  geschützt.  In  der  einen  Ablenkungsschiene 
ist  ein  Thermometer  angebracht,  welches  von  aussen  abgelesen  wer- 
den kann. 

Die  Schwingungsbeobachtungen  werden  in  einem  kleinen  Holzkästchen 
mit  3  Horizontirschrauben  ausgeführt.  In  demselben  befindet  sich  ein 
kleines  Thermometer  und  eine  Elfenbeintheilung  zur  Ablesung  der  Schwin- 
gungsbogen.  Für  die  Schwingungsbeobachtung  wird  der  Magnet  an  Kokon- 
fäden aufgehängt.  Die  Fadensuspension  hat  keinen  Torsionskreis,  doch  ist 
die  bekannte  Lamont'sche  Einrichtung  zur  Beseitigung  der  Torsion  vor- 
handei). 

Das  Inklinatorium  mit  Mikroskopablesung  konnte  wegen  Zeitmangels 
nicht  für  die  Ausstellung  zur  Vollendung  kommen. 

Zu  den  magnetischen  Instrumenten  gehört  endlich  auch  der  von  Bambei^ 
in  einem  Exemplar  ausgestellte  Stromrichtungmesser  von  Aim6,  auch, 
unter  der  Bezeichnung  Irminger's  Stromindikator  bekannt.  Der  Apparat 
dient  zur  Bestimmung  der  Stromrichtung  unter  dem  Wasserspiegel  und  be- 
steht aus  einem  zylindrischen  Gehäuse  B  (Fig.  78),  in  dessen  Deckel  eine 
Röhre  F  angebracht  ist,  durch  welche  eine  runde  Stange  S  mit  leichter 
Reibung  hinabgeht.  Das  obere  Ende  dieser  Stange  S  trägt  eine  Platte  T, 
an  ihrem  untern  Ende  sitzt  ein  Ring  D,  welcher  an  seiner  Peripherie  36 
gleich  weit  von  einander  entfernte  Zähne  Z  trägt.  Im  Mittelpunkt  der 
untern  Fläche  des  Gehäuses  befindet  sich  eine  Pinne,  welche  die  Magnet- 
nadel Ä  trägt. 
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Wenn  der  Ring  D  hinabgedrückt  ist,  so  inrird  die  Magnetnadel  zwischen 
seinen  Zähnen  festgehalten  und  ihre  Drehung  gehemmt.  Wird  hingegen 
der  Ring  D  soweit  gehoben ,  dass  seine  Zähne  nicht  mehr  die  Nadel  be- 


Fig.  78  ( Vs  natOrl.  Or.). 


rühren,  so  hat  dieselbe  freie  Bewegung  und  kann  sich  in  den  magnetischen 
Meridian  einstellen. 

An  der  Aussenseite  des  Bodens  des  Gehäuses  befinden  sich  zwei 
Oesen  o  mit  doppelten  Lochern  und  in  seiner  Mitte  ein  Lager  mit  einer 
Schraube  «.  Durch  die  oberen  Locher  der  Oesen  und  das  Lager  wird  ein 
Pfeil  mit  einem  Flügel  V  so  gesteckt,  dass  der  Apparat  im  Wasser  balanzirt, 
und  wird  in  dieser  Lage  durch  die  Schraube  bei  «  befestigt.  Durch  die 
untern  Locher  der  Oesen  wird  eine  Leine,  an  der  sich  ein  Loth  L  be- 
findet, gezogen. 

In  der  Platte  T befindet  sich  ein  Loch.  Eine  dünne  Leine,  mittels 
welcher  der  Apparat  in  die  Tiefe  gelassen  werden  soll,  wird  durch  dieses 
Loch  hindurchgezogen  und  in  einem  Ring  an  der  Rohre  F  befestigt. 

Wenn  der  Apparat  gebraucht  werden  soll,  wird  die  Magnetnadel  auf 
ihre  Pinne  gelegt,  das  Gehäuse  B  mit  Wasser  gefüllt  und  durch  den  Deckel  N 
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geschlossen.  Man  hebt  nun  den  mit  Zähnen  besetzten  Ring  dadurch,  da^ 
man  die  in  der  Röhre  gleitende  Stange  an  der  Platte  T  heraufzieht.  An 
der  untern  Seite  der  Platte  T  sitzt  ein  Leitstift  a,  welcher  durch  einen 
Ring  h  an  der  Rohre  F  mit  leichter  Reibung  geht.  Durch  die  Friktion  des 
Leitstifbes  im  Ringe  h  soll  der  Ring  Z>  in  der  ersten  Stellung  gehalten 
werden.  Wenn  dies,  wie  mitunter  der  Fall  ist,  nicht  vollständig  durch 
die  Reibung  erzielt  wird,  so  muss  man  einen  dünnen  Holzstab  von  der 
Starke  eines  Streichholzes  in  vertikaler  Lage  neben  den  Gleitstift  setzen. 
Man  fuhrt  darauf  den  Apparat  bis  zu  der  Tiefe,  in  welcher  man  beob- 
achten will,  hinab,  und  wenn  er  dort  so  lange  gewesen  ist,  dass  man  an- 
nehmen kann,  die  Magnetnadel  sei  zur  Ruhe  gekommen,  lässt  man  ein 
auf  die  Leine  gestreiftes  Gleitgewicht  hinablaufen.  Durch  den  Fall  des 
Gleitgewichts  auf  die  Platte  T  wird  die  Friktion  des  Leitstiftes  überwunden 
bezw.  das  dünne  Holzstabchen  zerbrochen,  und  der  Ring  D  mit  den  Zähnen 
senkt  sich  soweit  hinab,  dass  die  Magnetnadel  A  zwischen  den  Zähnen 
festgehalten  wird.  Wenn  das  Instrument  heraufgezogen  ist,  untersucht  man, 
wie  gross  der  Winkel  ist,  den  der  Pfeil  mit  der  Magnetnadel  bildet  und 
erhält  so  die  Richtung  des  Stromes.  Der  Abstand  der  Zähne  von  einander 
beträgt  ungefähr  1  Strich. 

Das  zylindrische  Gefass,  welches  Irminger  bei  seinen  Beobachtungen 
benutzte,  hatte  einen  Durchmesser  von  15,7  cm.  Wenn  das  Gleitgewicht, 
welches  an  der  Leine  hinunterlief,  1  kg  wog,  war  der  Aufschlag  desselben 
auf  die  Platte  T  vollkommen  hinreichend,  omi  die  Reibung  zu  überwinden 
und  die  Magnetnadel  festzusetzen.  Das  Gewicht  unter  dem  Apparat  war 
am  häufigsten  ein  9  kg  schweres  Loth. 

Bei  Beobachtungen  mit  diesem  Apparat  darf  das  Schiff  oder  Fahrzeug, 
von  dem  aus  beobachtet  wird,  seinen  Ort  nicht  verändern.  Schon  wenn  das 
Schiff  während  der  Beobachtung  treibt,  wird  der  Pfeil  nicht  mehr  die 
wirkliche  Stromrichtung  anzeigen,  sondern  die  Richtung  der  Diagonale 
eines  Parallelogrammes,  dessen  eine  Seite  die  Richtung  und  Geschwindigkeit 
des  Stroms  und  dessen  andere  Seite  die  Richtung  und  Geschwindigkeit 
bildet,  in  welcher  das  Schiff  forttreibt. 


C  Meteorologisch -nautische  Instrumente. 

Unter  der  grossen  Zahl  von  Instrumenten,  welche  R.  Fuess  ausge- 
stellt  hatte,  befand  sich  auch  ein  Quecksilberbarometer,  wie  es  jedem 
Fahrzeug  der  Kaiserlichen  Marine  mitgegeben  wird. 

Das  in  Figur  79  dargestellte  Instrument  hat  folgende  Konstruktion. 
Die  in  das  Gefass  a  von  51,5  mm  Durchmesser  mündende  Rohre  taucht 
mit  3  mm  Oeffiaung  in  diese  ein  und  erweitert  sich  nach  oben  zu  einem 
Durchmesser  von  6  mm.   Diesen  behält  sie  bei,  bis  sie  bei  h  die  Bunten^schi 
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Luftfalle  bildet.  Diese  hat  bekmiDtlicIi  den  Zweck,  etwa  Torhandene  Luft 
an  der  kuppeaartigen  Wölbung  bei  c  abzuscheiden  und  das  Eindringen 
derselben  in  weiter  aufwärts  liegende 
Tbeile  des  Instrumentes  zu  verhindern. 
Die  in  die  erweiterte  Kammer  oder  Luft- 
falle hineinragende  Spitze  ist  ein  kurzes 
Eapillarrohr  Ton  0,2  mm  Durchmesser. 
Dasselbe  vermindert  die  durch  Scfaiffsbe- 
wegungen  hervorgerufenen  Scbwankongen 
der  obersten  Quecksilberkuppe  bei  d, 
deren  Stand  abgelesen  wird,  bewirkt  aber 
andererseits  auch,  dass  das  Quecksilber 
dem  Luftdruck  nur  langsam  folgt.  Der 
zwischen  c  und  «  liegende  Theil  der 
Rohre,  der  Mittelstamm,  hat  einen  Durch- 
messer von  1  mm,  derselbe  erweitert  sich 
oberhalb  e  zu  3  mm.  Da  das  Geföss,  wie 
bereits  erwähnt,  einen  Durchmesser  von 
51,5  mm  hat,  ergiebt  sich  für  die  Werthe 
der  Theilungsintervalle  der  Skale  eine 
Grösse  von  ungefähr  I  mm. 

Die  gegebene  äussere  Ansicht  des  In- 
strumentes bedarf  nur  weniger  Erläute- 
rungen. Dasselbe  ist  bei  h  kardanisch 
aufgehängt,  g  sind  spiralförmig  gewun- 
dene Drathenden,  welche  Erschütterungen, 
wie  sie  durch  die  Bewegung  der  Schiffs- 
maschine  entstehen,  aufaehmen  soUen; 
bei  /  ist  ein  Thermometer  angebracht. 
Die  oberhalb  e  liegenden  puuktirten  Li- 
nien deuten  ein  Glaarohr  an,  das  über  die 
versilberte  Skale  geschoben  wird,  .um 
diese  gegen  äussere  Einflüsse  zn  schützen. 

Eine  grössere  Zahl  von  Aneroid- 
barometern  hatte  0.  Bohne  ausgestellt. 
Diese  nach  Naudet's  System  konstmirten 
Instrumente  (vergl.  S.  118  u.  ff.)  stehen 
in  keiner  Weise  hinter  den  französischen 
zurück,  mit  welchen  der  Bedarf  der 
Deutschen  Marine  an  Aneroiden  zum 
grossen  Theil  immer  noch  gedeckt  wird. 
Eine  vom  hydrographischen  Amt  der 
Kaiserlichen  Admiralität  angestellte  Ver- 
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gleichuDg  eines  Bohne^schen  Aneroidbarometers  mit  einem  Naudet^schen 
bei  yerschiedenen  Barometerstanden  und  bei  Temperaturen  von  +  5  bis 
30^  ergab,  dass  das  Bohne' sehe  Instrument  in  vieler  Hinsicht  noch  über- 
legen war. 

Die  einfachen  Aneroidbarometer  eignen  sich  für  den  SchilBsgebrauch 
ganz  Yorzüglich,  weil  sie  mit  dem  Uebelstande  des  Pumpens  oder  des 
Auf-  und  Niederschwankens  der  Quecksilbersäule  bei  heftigen  SchifFsbewe- 
gungen,  wovon  ein  Quecksilberbarometer  nie  ganz  zu  befreien  ist,  nicht 
behaftet  sind.  Der  ganze  Bedarf  derartiger  Instrumente  wird  für  die  Kaiser- 
liche Marine  aus  der  Bohne'schen  Fabrik  bezogen,  seit  die  Prüfung  so 
günstige  Resultate  ergeben  hat 

Neben  den  einfachen  Aneroidbarometern  von  bekannter  Konstruktion 
hat  Bohne  mehrere  Exemplare  eines  von  ihm  verbesserten  Naudet^schen 
Systems  ausgestellt,  welches  far  den  Schiffsgebrauch  ebenfaUs  geeignet 
scheint,  dessen  Zweckmässigkeit  aber  noch  zu  erproben  ist.  Die  Verbesse- 
rung besteht  in  Folgendem: 

An  Stelle  der  einfachen  Naudet'schen  Büchse  werden  zwei  übereinander 
befindliche  und  mit  einander  kommunizirende  angewendet,  ausserdem  ist  das 
Instrument  durch  Yermittelung  eines  besonderen  Hebels  für  Temperatur- 
einflüsse kompensirt.  Dieser  Hebel  ist  aus  Stahl  und  Messing  lamellenartig 
zusammengesetzt;  er  krümmt  sich  in  Folge  dessen  bei  Temperaturveran- 
derungen nach  oben  oder  nach  imten.  Ein  Reiter  liegt  zum  Theil  auf  diesem 
Hebel,  zum  TheiL  mit  einem  Ansatz  auf  einem  zweiten  Hebel  auf,  der  die 
eigentliche  Uebertragung  der  Ausdehnung  der  Büchsen  auf  den  Zeiger  be- 
wirkt. Die  Biegung  des  ersten  Hebels  theilt  sich  demgemä^s  dem  zweiten 
mit.  Der  Reiter  ist  in  der  Horizontalrichtimg  verstellbar;  seine  Lage  muss 
erfahrungsmässig  ermittelt  werden. 


jD.  Rein  nautische  Instrumente. 

Die  rein  nautischen  Instrumente  waren  auf  der  Austeilung  nur  durch 
eine  von  Bamberg  ausgestellte  Lothma  seh  ine  vertreten.  Auch  diese  ist 
von  demselben  Sir  "William  Thomson  erfunden,  welcher  den  auf  S.  149  u.  ff. 
beschriebenen,  nach  ihm  benannten  neuen  Schiffskompass  konstruirt  hat. 
Das  ausgestellte  Exemplar  war  von  derselben  vorzüglichen  Arbeit,  welche 
man  bei  der  Firma  stets  zu  finden  gewohnt  ist.  An  Genauigkeit  sowie 
an  Eleganz  übertrifft  es  die  in  England  hergestellten  Maschinen.  Wegen 
der  Bedeutung,  welche  diese  Maschine  für  die  Schifffahrt  in  kurzer  Zeit 
erlangen  wird,  lassen  wir  nachstehend  nach  einigen  allgemeinen  Bemer- 
kungen eine  genaue  Beschreibung  derselben  folgen.  ■ 

Das  beste  gewohnliche  Loth  lässt  sich  von  Bord  eines  in  schneller 
Fahrt  befindlichen  Schiffes  aus,  bei  der  geschicktesten  Handhabung,  selbst 
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auf  geringe  Wassertiefen  nicht  mit  Erfolg  benutzen.  Es  erreicht  bekanntlich 
in  der  Regel  den  Grund  nicht ;  erreicht  es  ihn  aber,  so  lässt  sich  aus  der 
Länge  der  ausgelaufenen  Leine  die  Wassertiefe  immer  noch  nicht  genau  er- 
mitteln. Der  erstere  Uebelstand,  nämlich  das  langsame  Fallen  des  Lothes, 
wird  veranlasst  durch  den  Widerstand,  welchen  jede  aus  Tau  hergestellte 
Lothleine  durch  Reibung  im  Wasser  erfahrt.  Dieser  Widerstand  wächst 
naturgemäss  mit  dem  Umfang  der  Leine.  Der  Stahldrath,  aus  welchem 
man  die  Saiten  für  Klaviere  herzustellen  pflegt,  ist  verhältnissmässig  sehr 
widerstandsfähig  imd  hat  dabei  eine  glatte  Oberfläche  von  sehr  geringem 
Umfangt).  Diese  Eigenschaften  machen  ihn  zur  Verwendung  an  Stelle  einer 
Lothleine  sehr  zweckmässig  und  veranlassten  Sir  William  Thomson,  ihn 
bei  seiner  Maschine  zu  benutzen. 

Den  zweiten  der  erwähnten,  dem  gewohnlichen  Loth  anhaftenden 
Uebelstande,  darin  bestehend,  dass  die  Länge  der  ausgelaufenen  Leine  kein 
direktes  Maass')  für  die  Wassertiefe  ist,  beseitigt  Sir  William  Thomson 
bei  seiner  Maschine  in  folgender  Weise:  Mit  dem  Loth  wird  eine  unten 
offene  Glasröhre,  deren  innere  Fläche  mit  chromsaurem  Silber  belegt  ist, 
versenkt.  •  Beim  Fallen  des  Lothes  wird,  je  nach  der  Tiefe,  in  welcher  es 
sich  befindet,  die  in  der  Glasröhre  vorhandene  Luft  von  dem  eindringenden 
Wasser  mehr  oder  minder  zusammengedrückt  und  durch  den  chemischen 
Prozess,  welcher  zwischen  dem  Belag  der  Röhre  und  dem  Seewasser 
stattfindet,  eine  deutliche  Farbenänderung  der  Röhre  bis  zur  Höhe  der 
eingedrungenen  Wassersäule  bewirkt.  Der  orangefarbene  Belag  nimmt 
nämlich  bis  zu  dieser  Höhe  eine  weisse  Farbe  an.  Durch  einen  der  Ma- 
schine beigegebenen  Maassstab  misst  man  mit  der  Höhe  der  untersten 
Spitze  des  orangefarbenen  Belages  direkt  die  Wassertiefe.  Dies  sind  im 
Wesentlichen  die  Prinzipien,  nach  welchen  die  Lotbmaschine  von  Sir 
William  Thomson  konstruirt  ist.  Sie  soll  von  Tiefen  ab,  auf  denen  das 
Handloth  nicht  mehr  ausreicht,  bis  zu  etwa  200  m  Wassertiefe  Verwendung 
finden.  Der  Natur  des  an  Stelle  der  Lothleine  verwendeten  Drathes  nach 
miissen  Ejnke  in  demselben  vermieden  werden.  Ist  eine  Rinke  (eine  soge- 
nannte Schlaufe)  vorhanden  und  wird  der  Drath  angespannt,  so  bricht  er. 
Der  Gebrauch  der  Maschine  darf  deshalb  in  sehr  flachem  Wasser  und  bei 
ganz  geringer  Fahrt  nictit,  unter  keinen  Umständen  aber  bei  stülliegendem 
Schi£fe  stattfinden,  weil  alsdann  ein  zu  schnelles  Abrollen  des  Drathes  von 
der  zugehörigen  Trommel  nur  schwer  vermieden  und  somit  die  Kiukenbil- 
dung  nicht  immer  verhindert  werden  kann.  Eine  gewisse  Fahrgeschwin- 
digkeit und  nicht  zu  geringe  Tiefe  sind  also  Bedingungen  für  das  gute 
Funktioniren  der  Maschine. 


')  Nach  Sir  William  Thomson's  Angaben  trägt  der  za  seiner  Maschine  verwendete  Drath 
▼on  0,76  mm  Durchmesser  ein  Gewicht  von  101  bis  109  kg,  180  Meter  dieses  Draths  wiegen 
aber  nnr  0,68  kg. 

*)  Siehe  Handbach  der  Navigation,  12$  and  142. 
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Die  in  der  nachstehenden  Fig.  80  dai^estetlte  MsBchine  hat  folgende 
Theile :  Das  Loth  A  von  0,99  m  Länge  und  11  kg  Gewicht,  am  unteren 
Ende  mit  einer  Vertiefung  zur  Aufnahme  von  Talg  versehen;  die  Leine  B 
Ton  2,5  m  Länge,  zur  Verbindung  des  Lothes  mit  dem  Lothungsdrath  ilud 


Fig.  80  ('/:  utBrl.  Gr.). 

aur  Befestigung  der  Hülse  C  dienend;  die  Messinghfilse  C,  zur  Aufnahme 
der  Glasröhren  bestimmt,  sie  wird,  wie  in  der  Figur  angedeutet,  an  der 
Leine  so  festgemacht,  dass  ihr  oberes  Ende  etwa  90  cm  von  dem  mit  einem 
Hinge  versehenen  unteren  Ende  des  Lothungsdrathes  entfernt  ist ;  eine 
grössere  Anzahl  (gewöhnlich  100)  mit  einem  inneren  Belag  von  chrom- 
eaurem  Silber  versehener  GlassrShren,  welche  in  einem  besonderen  Behälter 
aufbewahrt  werden;  einen  Maassstab  zum  Messen  der  gelotheten  Wasser- 
tiefe  an  dem  weiss  geförbten  Theile  der  benutzten  Glasröhren;  das  Lager  Z>, 
auf  welchem  die  Vorrichtungen  zum  Fallenlassen  und  Bremsen  des  Lothes 
sowie  zum  Messen  des  ausgelaufenen  Drathes  befestigt  sind ;  der  Bock  E, 
welcher  eine  Rolle  trägt,  auf  die  der  Lothungsdrath  gewunden  wird;  die 
Trommel  F  zum  Aufwinden  des  Lothungsdrahtes,  an  einer  Seite  mit  einem 
Rade  zur  Aufnahme  des  Bremstaues  G,  sowie  mit  2  Händeln  versehen, 
welche  zum  Einholen  des  Lothes  benutzt  weiden;  einen  Eimer  von  gal- 
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Tanisirtem  Eisen  y  in  welchem  der  etwa  500  m  lange  Lothungsdrath ,  in 
Kalkwasser  liegend,  aufbewahrt  wird,  wenn  die  Maschine  ausser  Betrieb 
ist;  den  Zähler^,  ein  Zahnradgetriebe,  zur  Ermittelung  der  Länge  des 
ausgelaufenen  Drathes  dienend;  die  Bremsvorrichtimg  zum  Hemmen  des 
sich  abrollenden  Drathes  und  zum  Stoppen  desselben,  nachdem  das  Loth 
den  Grund  erreicht  hat. 

Einige  Lothe,  Messingrohren,  Ringe  für  das  untere  Ende  des  Drathes 
und  ein  Maassstab  werden  der  Maschine  in  der  Regel  als  Reservetheile 
mitgegeben.  Für  das  Vorhandensein  von  etwas  Kalk  ist  ausserdem  zu 
sorgen,  damit  die  Losung  in  dem  oben  erwähnten  Eimer  hergestellt  und 
erhalten  werden  kann.  Der  nöthige  Yorrath  wird  gewohnlich  in  einer 
kleinen  Blechflasche  mitgeführt. 

Die  Maschine  ist  am  Heck,  an  der  Bordwand  oder  an  einem  sonst 
besonders  geeigneten  Orte  so  aufzustellen,  dass  das  Loth,  wenn  es,  wie  in 
der  Figur  dargestellt,  am  Ende  des  auf  die  Trommel  gerollten  Drathes  be- 
festigt ist,  durchaus  frei  fallen  kann.  Nachdem  diese  Stellung  ermittelt  ist, 
wird  die  ganze  Maschine  durch  Verbolzen  oder  Festlaschen  des  Lagers  am 
Aufstellungsorte  befestigt.  ,^ 

Die  Handhabung  der  Maschine  geschieht  in  folgender  Weise:  das 
Loth  Ä  wird  mit  Talg  versehen  und  vermittels  der  Leine  an  den  Ring  des 
auf  die  Trommel  gerollten  Lothungsdrathes  befestigt.  Die  Messinghülse  C 
wird  an  die  Leine  festgenäht,  von  oben  eine  mit  vollem  Belag  versehene 
Glasrohre  in  dieselbe  eingeführt  und  der  am  oberen  Hülsenende  befindliche 
Verschluss  dicht  gemacht.  Dann  wird  die  Bremse  adjustirt,  indem  das 
an  einem  Ende  mif  einem  Ejioten  versehene  Bremstau  G  durch  das  Loch 
am  Ende  des  Gegengewichts  a  geschoben  und  von  oben  herum  in  die 
Rille  des  Trommelrades  gelegt,  dann  wieder  nach  oben  über  das  Bremsrad  b 
geschoben  und  zuletzt  an  der  EJampe  c  festgesteckt  wird.  Ehe  Letzteres 
geschieht,  muss  man  den  Bremshebel  (/  in  seine  höchste  Stellung,  welche 
normal  zur  Stellung  in  der  Figur  gerichtet  ist,  bringen  und  das  Bremstau 
soweit  anholen ,  dass  das  Ende  des  Gegengewichtes  a  gerade  das  Lager  D 
berührt.  Dann  erst  belegt  man  das  Bremstau  an  der  Elampe  c  für  fest. 
Befindet  sich  der  Bremshebel  in  seiner  höchsten  Stellung,  so  fiindet  wenig 
oder  gar  kein  Widerstand  gegen  Umdrehung  der  Trommel  statt.  Lässt 
man  den  Bremshebel  d  in  die  Lage  der  Figur  nieder,  so  findet  das  Maximum 
des  gegen  die  Umdrehung  der  Trommel  wirkenden  Widerstandes  statt. 
Die  dadurch  verursachte  Reibung  reicht  hin,  das  Ablaufen  des  Drahtes  zu 
verhindern,  auch  wenn  das  Loth  an  demselben  hängt. 

Soll  das  Loth  fallen,  so  bringt  man  den  Bremshebel  in  seine  mittlere 
Lage  (45^  geneigt  gegen  die  Lage  der  Figur),  wobei  das  Gegengewicht 
zwischen  seiner  oberen  und  unteren  Stellung  schwebt;  dadurch  wird  das  Rad 
mit  der  Trommel  aus  seiner  Arretirung  gelost.  Die  Trommel  geräth  in  rasche 
Drehung,  bis  das  Loth  den  Grund  erreicht,  worauf  sie  plötzlich  stoppt  oder 


^gg  Dio  nantischen  Instromente. 

sich  nur  ganz  langsam  weiter  bewegt.  In  diesem  Augenblicke  drückt  man 
den  Bremsbebel  rasch  nieder  in  die  Stellung  der  Figur  und  liest  dann  am 
Zähler  ab.  Hierauf  setzt  man  die  Kurbeln  ein  und  windet  den  Drath  mög- 
lichst schnell  mit  dem  Bremshebel  in  seiner  höchsten  Stellung  auf,  bis  das 
Loth  aus  dem  Wasser  und  der  Ring  auf  die  Trommel  kommt.  Eine  Um- 
drehung mit  der  Lothleine  auf  der  Trommel  bringt  die  Messinghülse  in  die 
erforderliche  Lage;  dann  hört  man  auf  zu  drehen,  lässt  den  Bremshebel 
nieder  in  die  Stellung  der  Figur  und  nimmt  die  Glasröhre  aus  der  Hülse  ^). 
Um  die  gelothete  Tiefe  zu  erhalten,  halt  man  nun  den  Maassstab  neben 
die  Glasröhre,  diese  mit  dem  geschlossenen  Ende  aufwärts  und  liest  die- 
jenige Fadenzahl  ab,  welche  mit  der  untersten  Spitze  des  orangefarbenen 
Theiles  der  Röhre  abschneidet. 

Diese  Ablesung,  ohne  Anbringung  von  Korrektion,  giebt  die  Tiefe  hin- 
reichend genau,  wenn  das  Barometer  zwischen  730,24  und  749,29  mm  steht. 

Steht  das  Barometer  auf  755,6  mm,  so  addire  man  1  Faden  zu  je  40  Faden 

j)        n  n  n    762,0     »»„  „  n  ä^^t) 

7>        n  n  n     «  «4,7     n      m        n  »  »  n     ^^        n 
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Das  Loth  erreicht,  yon  dem  Augenblicke  an  gerechnet,  wo  man  es 
fallen  lässt,  in  V«  bis  1  Minute  den  Grund. 

Es  ist  nicht  nöthig,  jedesmal  eine  Glasröhre  zu  verwenden.  Die  Ab- 
lesungen am  Zähler  im  Augenblicke,,  wenn  das  Loth  den  Grund  berührt, 
erlauben,  die  Tiefe  mit  für  gewöhnliche  Zwecke  hinreichender  Grenauigkeit 
zu  bestimmen,  wenn  man  gelegentlich  eine  Glasröhre  benützt.  Die  Ab- 
lesung ergiebt  nämlich  angenähert  die  Zahl  der  abgelaufenen  Faden  ^). 
Das  Yerhältniss  der  Länge  des  abgelaufenen  Drathes  zur  Tiefe  aber  differirt 
mit  der  Tiefe,  der  Fahrtgeschwindigkeit  des  Schiffes  und  dem  Seegange. 
Namentlich  wenn  Fahrtgeschwindigkeit  und  Seegang  dieselben  bleiben,  ist 
es  daher  leicht,  die  Tiefen  nach  der  Zahl  der  Umdrehungen  zu  schätzen 
bezw.  aus  einer  einfachen  Konstruktion  oder  Berechnung  zu  ermitteln.  Bei 
der  ersten  Lothung  yerwende  man  also  eine  Glasröhre  und  lese  mittels 
derselben  und  der  Skale  die  Tiefe*  genau  ab.  Dann  braucht  man  erst  nach 
drei  oder  mehr  Lothungen  wiederum  eine  Glasröhre  zu  yerwenden. 


*)  Man  mass  die  Glasröhre  stets  so  halten,  dass  sich  ihr  geschlossener  Theil  ohen  be- 
findet Bei  umgekehrter  oder  wagerechter  Lage  der  ROhre  kOnnte  das  etwa  noch  in  derselben 
befindliche  Seewasser  nach  dem  geschlossenen  Theil  hinlaufen  nnd  den  orangefarbenen  Belag 
noch  weiter  hin  weiss  ftrben.  Tn  diesem  Falle  wfirde  man  eine  zn  grosse  Tiefe  erhalten. 

*)  Zwei  Umdrehungen  der  Trommel  entsprechen  nngefiUir  1  Faden,  doch  differirt  dies 
etwas  im  Verh&ltniss  zn  dem  anf  der  Trommel  befindlichen  Drath.  Wenn  daher  eine  Lothang 
ohne  Gebrauch  der  Glasröhren  nnd  auf  Grund  des  ümdrehnngz&hlers  H  vorgenommen  werden 
soll,  so  muss  die  Ablesung  am  Z&hler  korrigirt  werden.  Die  Korrektion  ergiebt  sich  ans  der 
Messung  des  Umfanges  der  Trommel,  wenn  das  Loth  auf  dem  Grund  ist,  und  des  Umfuiges 
derselben,  wenn  der  Drath  wieder  aufgewunden  ist 


Thomson's  Lothmaschine  Ton  Bamberg.  \QQ 

Wenn  die  Maschine  nicht  zum  sofortigen  Gebrauch  fertig  sein  muss, 
so  mache  man  die  Lothleine  von  dem  Ringe  los  und  befestige  diesen  an 
die  Trommel.  Hierauf  nehme  man  die  Trommel  aus  ihren  Lagern  und  lege 
sie  in  den  zur  Maschine  gehörigen  Eimer  von  galyanisirtem  Eisen.  Derselbe 
muss  mit  Kalkwasser  angefüllt  werden,  damit  dem  Rosten  des  Drathes 
vorgebeugt  werde.  Es  ist  nicht  nothig,  das  Wasser  im  Eimer  zu  erneuern^ 
es  genügt  vielmehr,  wenn  von  Zeit  zu  Zeit  ein  Stück  gebrannten  Kalks  in 
den  Eimer  geworfen  wird. 

Die  benutzten  jmd  bis  zur  gelotheten  Tiefe  entfärbten  Glasröhren 
können  von  jedem  Mechaniker  ohne  erhebliche  Mühe  und  Kosten  mit 
einem  neuen  Belag  versehen  werden,  wodurch  sie  wieder  brauchbar  sind. 


Die  metrologischen  Apparate. 

Beaiciitebstatter  : 
Dr.  L.  Loeweihtn,  Regieningsraih  bei  der  Kaiserl.  Normal-Eichongs-Kommission. 


A.  Apparate  für  Längenmessung. 

Apparate  für  Längenmessung  waren  nur  in  geringer  Zahl  vertreten . 
Von  den  grosseren  hierher  gehörigen  Apparaten,  den  Komparatoren  und 
Theilmaschincn,  von  welchen  auch  aus  Berliner  mechaiiischen  Werkstatten 
manche  recht  bemerkenswerthe  Konstruktion  hervorgegangen  ist,  war  nichts 
ausgestellt,  abgesehen  von  dem  auch  als  vertikalen  Transversal-Eomparator 
eingerichteten  Bamberg'schen  Eathetometer,  das  weiter  unten  behandelt  wird. 

Maassstäbe,  welche  für  Präzisionsmessungen  bestimmt  sind,  hatten 
Bamberg  und  Reichel  ausgestellt.  Der  erstere  war  durch  einen  Meter- 
stab aus  Stahl  für  geodätische  Zwecke  mit  eingelassenem  Thermometer 
und  durch  ein  Hauptnormalmeter  (Strichmaass)  aus  Messing  mit  eingelegtem 
Silberstreifen  vertreten;  dieser  Streifen  trug  die  Theilung,  die  ganze  Länge 
war  in  Zentimeter,  ein  Dezimeter  in  Millimeter  gethellt. 

Von  hervorragendem  Interesse  war  ein  von  Reichel  eingelieferter 
Endmaassstab,  der  noch  nicht  ganz  fertig  gestellt  war,  aber  die  Art 
seiner  Anfertigung  erkennen  Hess.  Da  die  sinnreichen  Methoden,  welche 
Reichel  für  Anfertigung  und  Justirung  von  Endmaassstäben  erdacht  hat, 
anderweitig  Nachahmung  finden  dürften,  sobald  erst  ihre  vollständige  Durch- 
fuhrung praktisch  erprobt  sein  wird,  so  mag  es  gestattet  sein,  auf  diese 
Methoden  und  auf  die  dazu  gehörigen  Apparate  näher  einzugehen. 

ReichePs  Endmaassstäbe  haben  quadratischen  Querschnitt,  ihre  bestim- 
menden Enden  werden  durch  eben  abgeschliffene  Saphirflächen  gebildet  Seine 
Methode  beabsichtigt  nun,  die  Endflächen  vollkommen  eben,  einander  parallel 
und  genau  rechtwinklig  zur  Achse  des  Stabes  herzustellen  und  ihrem  Ab- 
stand ausserdem  mit  sehr  weit,  gehender  Genauigkeit  eine  bestimmte  Länge, 
also  z.  B.  die  eines  Meters,  zu  geben.  Zu  diesem  Behufe  werden  im  wesent- 
lichen die  folgenden  Operationen  nach  einander  vorgenommen.    Man  lässt 
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den  Stab  um  seine  genau  vertikal  gerichtete  Achse  langsam  rotiren  und 
durch  ein  schnell  rotirendes  Schleifrad,  das  während  des  Schleifens  sich 
in  horizontaler  Richtung  verschiebt,  das  eine  Stabende  eben  abschleifen; 
der  Stab  wird  dann  umgelegt,  wobei  durch  seine  eigenthumliche  Vorbear- 
beitung erreicht  wird,  dass  er  nunmehr  genau  um  dieselbe  vertikale  Achse 
rotiren  kann  wie  vorher,  dass  also  das  andere  Ende  genau  parallel  dem 
ersten  abgeschliffen  wird.  Vor  dem  Schleifen  der  zweiten  Endfläche  wird 
aber  noch  der  Stab  so  weit  gesenkt,  dass  der  Abstand  zwischen  der  bereits 
abgeschliffenen  Endfläche  und  der  durch  die  höchste  Stelle  des  Schleif- 
rades gelegten  Horizontalebene  genau  ein  Meter  beträgt.  Nach  vollständigem 
Abschleifen  der  unteren  Endfläche  muss  deshalb  auch  diese  vom  oberen 
Ende  um  genau  ein  Meter  abstehen. 

Der  von  Reichel  ausgestellte  Maassstab  war  ein  in  der  erforderlichen 
Art  vorbearbeiteter,  also  so  weit  hergerichteter  Meterstab,  als  nothig,  um 
die  Steinflächen  einsetzen  und  die  Schleifoperation  beginnen  zu  können. 
Die  Vorbearbeitung  besteht  darin,  dass  man  an  den  beiden  Enden  des 
vierkantigen  Stabes  Stahlkugeln  ansetzt,  hierauf  den  Stab  um  die  Ver- 
bindungslinie der  beiden  Kugelzentren  rotiren  lässt,  die  beiden  Enden  bis 
auf  etwa  5  cm  Länge  zylindrisch  in  gleichen  Durchmessern  abdreht  und 
endlich  mit  Kugelfacetten  versieht.  Die  beiden  angedrehten  Zylinderflächen 
haben  dann  eine  und  dieselbe  Achse,  die  zugleich  durch  die  Zentren  der 
beiden  Facetten  geht  (Vergl.  den  Stab  Ä  in  Fig.  83  a.  S.  176).  Auf 
die  Bedeutung,  welche  die  Lagerung  in  Kugeln  statt  in  den  sonst  üblichen 
Kegeln  bei  diesen  Vorbereitungen,  wie  auch  bei  den  Einrichtungen  der 
Schleifrnaschine  selbst  für  die  ganze  Arbeit  hat,  wird  auf  S.  179  einge- 
gangen werden. 

Zum  Zwecke  der  weiteren  Bearbeitung  werden  die  angesetzten  Stahl- 
kugeln abgenommen,  die  Endflächen  rechtwinklig  zur  Achse  eben  abge- 
dreht und  mit  schwach  konischen  Vertiefungen  versehen,  in  welche  die 
Saphire  genau  eingepasst  werden;  die  Lage  der  letzteren  wird  endlich  noch 
dadurch  gesichert,  dass  über  einen  Theil  ihrer  polirten  Facetten  die  Metall- 
kanten übergedrückt  werden. 

Reichel  benutzt  als  Schleif  einrieb  tu  ng  eine  Fräsemaschine  (Fig.  81), 
auf  welcher  er  ein  aus  drei  gezogenen  Rohren  ni,  n,  undn,  zusammengesetztes, 
pyramidenf5rmiges  Gestell  befestigt.  Die  Prismenführung  m  der  Fräsema- 
schine (vgl.  auch  Fig.  82),  auf  welcher  der  Schlitten  M  durch  die  Schraube  k 
in  horizontaler  Richtung  verschoben  werden  kann,  trägt  vermittels  der 
Konsole  L  das  Gestell  l  für  die  rotirende  Schleifspindel  C,  welche  die  hori- 
zontale Verschiebung  des  Schlittens  M  mitmacht.  Auf  dem  Vertikalsupport  b 
verschiebt  sich  femer  mittels  der  Schraube  T  ein  Lager  B,  das  eine  Hohl- 
kugelzone enthält  zur  Aufnahme  der  Kugelfacetten  des  Stabes  Ä.  Ein 
zweites  Lager  JB*  für  diesen  Stab  ist  an  dem  Pyramidengestell  befestigt. 
Die  Rohre  rii ,  n,  und  n,   werden  nämlich  oben   durch  eine  Verbindungs- 
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platte  P  gehalten.  An  diese  und  eiue  zwischen  den  Rohren  n,  und  n,  be- 
festigte Querleiste  Q  ist  eia  vertikal  stehendea  dreiseitiges  Prisma  Q  be- 
festigt, auf  dem  sich  das  Lagert  rerechiebea  und  feststellen  lässt.  B' 
trägt  in  seiner  inneren  Ausbohrung  (Detail zeichn.  der  Fig.  81  in  1/4  "-  ^0  ^^^' 


Fig.  81  t'/jo  »türl.  Gr.). 

feststehende  Hohl  zylinderbacken  und  einen  eben  solchen  beweglichen,  der 
mit  Hülfe  einer  Feder  und  Schraube  beliebig  angedrückt  werden  kann. 
Der  Stab  A  wird  mit  einem  seiner  Endzylinder  in  das  Lager  B  eingelegt 
und  berührt  dieses  dann  au  drei  um  130  Grad  TOn  einander  entfernten 
Punkten. 
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Auf  den  Stab  ist  mit  geeigneter  Fassung  eine  Libelle  Ä  aufgesteckt, 
welche  ttn  der  Rotation  des  Stabes  theilnimmt,  mit  Hülfe  deren  es  deshalb 
tuSglich  ist,  die  yertikale  Steltuug  der  Rotationsachse  zu  erkennen.  Die 
VertikalstelluDg  wird  dadurch  ermöglicht,  dass  das  Lager  B  sich  in  der 
Horizontalebene  beliebig  Tcrschiebeo  lasst;  um  sie  bei  der  später  zu  er^ 
wähnenden  Senkung  des  Lagers  B  nicht  aufzuheben,  wird  auch  die  Führung 
von  B,  mittels  einer  Libelle  mit  passendem  Hülfestück,  genau  vertik^ 
gestellt. 


Fig.  83  (Vui  WlBrl.  Gr.). 


Die  eingangs  beschriebene  Vorbearbeitung  des  Stabes  A  und  die  Art 
seiner  Lagerung  in  den  Lagern  B  und  B  verbürgen  nun ,  dass  derselbe 
um  die  Achse  seiner  Endzylinder  rotirt  und  diese  Rotationsachse  auch 
noch  beibehält,  nachdem  er  umgelegt  worden  ist. 

Die  horizontale  Verschiebung  des  Schleifrades  C  wird  ferner  durch 
die  Art  der  Herstellung  des  Schlittens  M  und  durch  Horizontirung  der 
nach  oben  gerichteten  Fläche  desselben  hinreichend  gesichert.    Diese  Fläche 
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ist  parallel  der  Führung  m  abgeMst;  sie  diente  als  Normalfläche  für  die 
Einrichtung  der  ganzen  Maschine.  Nachdem  die  Einrichtung  geschehen 
war,  wurde  das  Fussgestell  der  Maschine,  das  auf  einem  Steinfundament 
Ton  75  cm  Hohe  steht,  mit  Zement  untergossen. 

Die  Rotation  des  Stabes  J.,  ebenso  wie  die  Rotation  und  die  hori- 
zontale Verschiebung  des  Schleifrades  C  werden  durch  eine  und  dieselbe 
Betriebswelle  D  bewirkt ;  eine  Anzahl  theils  yertikal,  theils  schräg  gestellter 
Schnurrader  yermittelt  beide  Rotationen,  eine  Schraubenübertragung  die 
Horizontalyerschiebung.  Die  Uebertragungseinrichtung  ist  aus  Fig.  82  zu 
erkennen.  Auf  der  Welle  D  sitzt  ein  grosses  Schnurrad  E  mit  fünf  Stufen- 
scheiben, welche  die  Bewegung  der  anderen  Rader  in  folgender  Weise 
yermitteln: 

Auf  den  Stab  A  ist  ein  Zahnrad  a  aufgesteckt,  in  welches  ein  kleineres 
Zahnrad  g  eingreift,  das  auf  einem  an  dem  Lager  B  befestigten  Träger 
Cr  gelagert  ist  und  auf  dessen  Achse  ein  Schnurrad  G  sitzt.  Femer  ist 
an  der  mit  dem  Maschinengestell  fest  verbundenen  Schiene  N  seitwärts 
ein  schräg  gestellter  Bock  F*  befestigt,  auf  dem  zwei  Wellen  gelagert  sind, 
um  die  eine  derselben  drehen  sich  die  mit  einander  fest  yerbundenen  Schnur- 
scheiben F  und  /,  um  die  andere  die  ebenso  yerbundenen  Schnurscheiben 
H  und  h.  Die  grossere  Scheibe  F  ist  durch  einen  Schnurlauf  mit  E^  die 
kleinere  /  durch  einen  Schnurlauf  mit  O  verbunden ,  so  dass  also  durch 
Vermittelung  der  Räder  jEJ,  jP,  /,  G,  g  und  a  der  Stab  A  in  Rotation  versetzt 
wird.  Die  kleinere  Scheibe  H  ist  wiederum  durch  einen  Schnurlauf  mit 
E  und  die  grössere  Scheibe  h  mit  einem  auf  der  Achse  der  Spindel  C 
aufgesetzten  Schnurrad  c  in  Verbindung,  so  dass  durch  Vermittelung  der 
Räder  Ey  Hy  h  und  c  die  Rotation  der  Spindel  C  yermittelt  wird. 

Die  horizontale  Verschiebung  der  letzteren  wird,  Mrie  schon  erwähnt, 
durch  die  Schraube  k  erreicht,  welche  den  Schlitten  M  fortbewegt  und 
welche  durch  die  in  zwei  Detailzeichnungen  besonders  dargestellte  üeber- 
tragung  von  der  BetriebsweUe  D  her  gedreht  wird.  Auf  k  ist  ein  Schrauben- 
rad K  aufgesteckt,  das  in  eine  auf  der  schräg  liegenden  Welle  i  einge- 
schnittene Schraube  eingreift;  das  obere  Ende  von  i  trägt  ein  zweites 
Schraubenrad  /,  das  von  einem  dritten  auf  der  Welle  D  sitzenden  Schrau- 
benrad d  seine  Bewegung  erhält. 

Die  sämmtUchen  Schnurscheiben  und  Schraubenräder  der  Üebertra- 
gungen  sind  so  angeordnet,  dass  nach  100  Umläufen  der  Betriebswelle  D 
der  Stab  A  eine  einzige  Rotation  vollendet  hat,  während  die  Schleifspindel  C 
in  derselben  Zeit  650  Umdrehungen  macht  und  zugleich  um  0,1  mm 
in  der  Horizontalen  fortgeschoben  wird.  Der  Durchmesser  der  abzu- 
schleifenden Steinflächen  beträgt  etwa  4  mm,  der  Durchmesser  der  Schleif- 
spindel ist  57  mm  und  die  Breite  des  schleifenden  Zylinders  2  mm,  die 
Schleiffiäche  beträgt  denmach  358  qmm,  die  an  der  Steinfiäche,  deren  In- 
halt ungefähr  12,5  qmm  gross  ist,  nach  und  nach  zur  Wirkung  kommen. 
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Zu  Anfang  der  Arbeit  tritt  die  Spindel  nur  mit  der  Kante  ihres  Randes 
an  den  Begrenzungsrand  des  Steines  und  rückt  langsam  radial  gegen  die 
Achse  vor.  Da  sie  wahrend  einer  Umdrehung  des  Stabes  A  um  0,1  mm 
Torwarts  geruckt  ist,  so  wird  sie  nach  20  Umdrehungen  die  Achse  von  A 
erreicht  haben  und  also  erst  dann  mit  ihrer  vollen  Breite  arbeiten; 
dies  geschieht  also,  nachdem  die  Spindel  selbst  13000  Umläufe  ge- 
macht hat. 

Es  mag  hier  noch  erwähnt  werden,  dass  R.  der  Achse  des  Schleif- 
rades. C  eine  geringe  Neigung  gegen  die  Linie  seiner  horizontalen  Fortbe- 
wegung giebt,  um  dem  Uebelstand  yorzubeugen,  dass  die  Mitte  des  Steines 
weniger  abgeschliffen  wird,  als  die  anderen  Stellen,  also  dort  eine  Erhöhung 
zurückbleibt.  Wenn  nämlich  die  Schleifradachse  ihrer  horizontalen  Fort- 
bewegung parallel  ist,  so  wird  die  Linie,  in  welcher  (theoretisch)  die 
Schleifscheibe  den  Stein  berührt,  in  ihrer  eigenen  Verlängerung  fortge- 
schoben und  müsste  deshalb  genau  durch  die  Achse  von  A  hindurchgehen, 
wenn  jener  Uebelstand  nicht  eintreten  sollte.  Bei  der  jetzigen  Anordnung 
dagegen  beschreibt  die  Berührungslinie  der  Schleifscheibe  mit  dem  Stein 
eine  Fläche  von  der  Form  eines  schiefwinkligen  Parallelogramms  und  es 
kann  leicht  irgend  ein  innerhalb  desselben  liegender  Punkt  durch  die  Achse 
von  A  hindurchgefuhrt  werden. 

Es  erübrigt  nunmehr  nur  noch  darzulegen,  wie  die  Justirung  der 
Länge  des  Stabes  ausgeführt  wird.  Nachdem  die  Bearbeitung  der  einen 
Endfläche  des  Stabes  vollständig  beendet  und  die  andere  Endfläche  vor- 
geschliffen ist^  wird  die  Länge  des  Stabes  auf  einem  besonderen  Eomparator 
(S.  176)  ermittelt.  Mit  Hülfe  der  Schraube  T  lässt  sich  dann  das  Lager  B 
und  mit  ihm  der  Stab  A  um  den  erforderlichen  Betrag  senken,  wobei  mit 
Hülfe  eines  aufgesteckten  langen  Armes  t  (Fig.  81)  der  Schraube  T  auch 
ganz  geringe  Drehungen  ertheilt  werden  können,  die  an  einem  Index  V 
abgelesen  werden.  Es  ist  möglich ,  die  Senkung  des  Stabes  bis  auf 
0,001  mm  genau  zu  reguliren.  Bevor  aber  der  Stab  um  die  abzuschleifende 
Länge  gesenkt  wird,  muss  er  erst  so  eingestellt  werden,  dass  die  abzu- 
schleifende Endfläche  und  die  höchste  Stelle  des  Schleifrades  genau  in  der- 
selben Horizontalen  liegen.     Dies  erreicht  Reichel  in  folgender  Weise: 

Ein  Kollimator  S  (Fig.  83  a.  folg.  S.)  wird  auf  einen  am  Schlitten  M  zu  be- 
festigenden Träger  S'  gestellt  und  mit  Hiilfe  eines  Quecksilberhorizonts  in  be- 
kannter Weise  vertikal  gerichtet.  Nach  Entfernung  des  Horizonts  wird  eine 
aus  drei  Theilen  «,  «'  und  (f*  zusammengesetzte  Spiegelvorrichtung  unter 
den  Kollimator  gebracht.  Die  Glasplatte  s  ist  auf  ihrer  unteren  Seite  voll- 
kommen eben  abgeschliffen  und  hat  nahe  an  ihrem  einen  Ende  ein  rundes 
Loch,  dies  wird  durch  den  ebenen  Spiegel  s"  geschlossen,  der  an  die 
untere  Seite  von  s  angelegt  und  festgekittet  ist;  eine  zweite  Glasplatte  s\ 
deren  obere  Fläche  eben  abgeschliffen  ist,  wird  gegen  das  andere  Ende  von 
s  angelegt  und  durch  eine  Klename  damit  zusammengehalten.     Somit  liegt 
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die  Spiegelnde  Fläche  tod  <",  die  untere  BegreDzungsebeiie  von  s  und  die 
obere  Begrenznngsebene  von  «'  in  einer  und  derselben  Ebene. 

Diese  Spiegel  Vorrichtung  stQtzt  man  nun  bei  s  auf  die  mit  Hülfe  der 
Schraub«  k  um  eine  bestimmte  Länge  zur  Seite  geschobene  Schleifspindel  C 
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und  legt  sie  gegen  die  Steinfläche  Ton  A  bei  t'  &n ,  wo  übrigens  zwei 
parallel  laufende  Vertiefungen  in  die  Ebene  eingeschnitten  sind,  so  doss 
nur  ein  schmaler  Streifen  sich  gegen  den  Stein  legt.  Mit  Hülfe  des  Kolli' 
mators  S  kann  aber  femer  der  Spiegel  «"  genau  horizontal  gestellt  werden, 
und  sobald  dies  dor  Fall  ist,  liegt  die  Steinfläche  und  die  Berührungslinie 
von  »  mit  der  Spindel  C  in  derselben  Horizontal  ebene. 

Auch  den  Komparator,  dessen  sich  Reicbel  zur  Eontrolirung  der 
Länge  seiner  Endmaassstäbe  bedient,  hat  er  nach  neuen  und  eigenartigen 
Prinzipien  Ironstruirt,  die  kurz  voi^eführt  werden  mögen,  obschon  Referent 
glaubt,  dass  die  Leistungen  dieses  Komparators  auch  mit  anderen  Ein- 
richtungen zur  Vergleichung  von  Endmaas sstäbeu  zu  erreichen  sein  dürften. 

R.  bringt  den  zu  untersuchenden  Stab  und  das  Nonn^,  mit  dem  jener 
verglichen  werden  soll,  mittels  beweglicher  Wagen  nach  einander  zwischen 
zwei  nur  longitudinal  verschiebbare  Anschiebe  Zylinder,  deren  einer  derartig 
mit  einem  Niveau  verbunden  ist,  dass  die  Horizontalstellung  des  letzteren  eine 
bestimmte  Normallage  des  Zylinders  fixjrt.  Der  andere  Zylinder  wird  in 
einem  festen  Schraubenmutterlager,  in  welches  ein  dem  Zylinder  aufge- 
schnittenes Gewinde  eingreift,  durch  Drehung  fortbewegt  und  zwar  so  weit, 
bis  der  an  ihn  anstosscnde  und  von  ihm  longitudinal  fortgeschobene  Maass- 
stab  den   anderen  Zylinder  in  seine  Normallagc  gebracht  hat;  die  Grösse 
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der  hierzu  erforderlichen  Drehung  wird  endlich  an  einer  Trommel  ermittelt 
und  bestimmt  die  Lange  des  Maassstabes. 

Fig.  84  giebt  em  BUd  von  der  Anordnung  des  Eoinparators.    Auf  der 
fest  fundirten  Schiene  S  lassen  sich  die  beiden  Wagen  W.  und  Wj^  tr&ns- 


/       I 
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Versal  verschieben;  sie  tragen  je  zwei  kleinere  Wagen  lo, ,  w,  und  to,, 
W4,  welche  longitudinal  verschoben  werden  können.  Der  eine  Stab  Mi  wird 
auf  die  beiden  Wagen  Wi  und  w^ ,  der  damit  zu  vergleichende  Stab  M^ 
auf  die  Wagen  W2  und  w,  gelegt.  Die  6  Wagen  bewegen  sich  sehr  leicht 
auf  je  3  darunter  gelegten  Kugeln  von  gleichen  Durchmessern.  Ä  und  B 
sind  die  beiden  Anschiebezylinder,  welche  an  beiden  Enden  in  Kugeln  aus- 
laufen. A  ist  in  der  Nähe  des  einen  Endes  mit  dem  Niveau  F  verbunden 
und  stutzt  sich  in  der  Nähe  des  anderen  Endes  auf  eine  Zylinderrolle,  die 
auf  einer  festen  Säule  liegt.  Der  Zylinder  B  verschiebt  sich  in  einem  Doppel- 
lager, dessen  rechter  Theil  das  Muttergewinde  trägt;  auf  B  sind  die  ge- 
theilte  Trommel  T  imd  das  Zahnrad  Z  aufgesteckt.  Die  Stellung  von  T 
wird  an  einem  Index  J  abgelesen.  Das  Rad  Z  vermittelt  die  Drehung  von  B; 
es  wird  durch  ein  kleines  Zahnrad  z  bewegt^  welches  an  einem  neben  der 
Schiene  S  befindlichen  drehbaren  Bock  V  gelagert  ist.  Wenn  die  Zähne 
von  z  in  die  von  Z  eingerückt  sind,  wird  V  durch  ein  Gewicht  gegen  S 
hin  angedrückt. 

Für  die  richtige  Wirksamkeit  dieses  Komparators  ist  es  nothig,  dass 
die  Achsen  der  Anschiebezylinder  Ä  und  B,  d.  h.  die  beiden  Verbindungs- 
linien der  Mittelpunkte  ihrer  Kugelenden  und  die  Achse  des  dazwischen 
liegenden  Stabes  in  eine  und  dieselbe  gerade  Linie  fallen.  Zu  diesem  Be- 
hufe  werden  die  3  Achsen  zuerst  in  eine  durch  die  optische  Achse  eines 
Theodoliten  N  hindurchgelegte  Vertikalebene  und  hierauf  in  eine  durch  ein 
Nivellirinstrument  fixirte  Horizontalebene  gebracht.  Beides  wird  auf  op- 
tischem Wege  kontrolirt.  Um  festzustellen,  dass  die  3  Achsen  in  der 
Vertikalebene  der  optischen  Achse  des  Theodoliten  liegen,  bedient  maif  sich 
eines  Metallspiegels  8,  dessen  horizontale  Drehungsachse  genau  senkrecht  zu 
jener  Vertikalebene  eingestellt  wird.  Man  hat  nun  zuvörderst  unter  Drehung 
des  Spiegels  die  Bilder  der  4  Endkugeln  der  Reihe  nach  durch  den  Theodo- 
liten anzuvisiren  und  festzustellen,  dass  das  Bild  einer  jeden  Kugel  symme- 
trisch zur  optischen  Achse  des  Theodoliten  liegt,  d.  h.,  dass  der  betreffende 
Kugelmittelpunkt  in  die  Vertikalebene  dieser  Achse  fällt;  nach  der  sche- 
matischen Andeutung  der  Fig.  84,  wo  nur  die  horizontale  Lage  des  Spiegels  8 
gezeichnet  ist,  werden  hierbei  der  Reihe  nach  die  von  den  Kugelzentren 
ausgehenden  Strahlen  1,  2,  3,  4  in  die  optische  Achse  des  Theodoliten  N 
reflektirt.  Hierauf  visirt  man  ebenso  die  Bilder  von  je  zwei  Strichmarken  an, 
welche  in  der  Nähe  der  beiden  Enden  des  Maassstabes  auf  diesem,  gleich 
weit  von  seiner  Mittelebene,  gezogen  sind;  sobald  jedes  der  beiden  Paafe 
symmetrisch  zur  optischen  Achse  des  Theodoliten  erscheint^  faUt  auch  die 
Stabachse  in  die  mehrerwähnte  Vertikalebene. 

Die  Darlegung  der  Vorrichtungen,  welche  zum  Horizontiren  der  ein- 
zelnen Theile  dieses  Komparators  und  zur  richtigen  Einstellung  der  An- 
schiebezylinder dienen,  dürfte  die  Grenzen  dieses  Berichtes  übersteigen. 
Ebenso  mag  betreffs  der  Methode  zur  Justirung  der  Drehachse  des  Spiegels  8 
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hier  nur  erwähnt  werden,  dass  dieser  in  einer  Fassung  gedreht  wird,  gegen 
welche  er  selbst  justirt  werden  kann.  Das  letztere  geschieht,  indem  der 
Spiegel  in  zwei  einander  entgegengesetzten  Lagen  der  Fassung  horizontirt 
wird,  wobei  man  sich  eines  in  der  Figur  angedeuteten  Kollimators  bedient, 
der  mit  Hülfe  eines  Quecksilberhorizonts  vertikal  gerichtet  wird. 

Die  ReichePschen  Apparate  sollen  indessen  nicht  verlassen  werden, 
ohne  nicht  noch  auf  eine  Neuerung  yon,  wie  es  scheint,  hervorragender 
Bedeutung  näher  einzugehen.  In  den  vorstehenden  Darlegungen  (S.  171) 
ist  bereits  angedeutet  worden,  dass  R.  die  sonst  übliche  Lagerung  roti- 
render  Körper  in  Kegelspitzen  oder  Kegeltrichtem  durch  Lagerung  in 
Kugeln  ersetzt.  Dies  geschieht  ausser  bei  der  Vorbearbeitung  der  Maassstäbe 
auch  bei  der  Lagerung  der  Schleifspindelachse,  der  sämmtlichen  üeber- 
tragungsräder  u.  s.  w.  In  der  That  kann  aber  die  Un Veränderlichkeit  der 
Drehachse  eines  rotirenden  Korpers  während'  der  Drehung  nur  dann  voll- 
ständig verbürgt  werden,  wenn  der  Körper  in  Kugeln,  nicht  aber,  wenn  er 
in  Kegeln  gelagert  ist.  In  letzterem  Falle,  wenn  beispielsweise  der  Korper 
in  Kegelspitzen  endet,  welche  in  Trichtern  rotiren,  bleibt  nämlich  die 
Rotationsachse  nur  in  dem  einen  Falle  unverändert,  wenn  die  beiden 
Trichterachsen  und  die  beiden  Achsen  der  Kegelspitzen  in  dieselbe  gerade 
Linie  fallen.  Dies  dürfte  aber  auch  bei  noch  so  vorzüglicher  Herstellung 
wohl  nie  vollständig  zu  erreichen  sein,  und  selbst  wenn  es  wäre,  würde 
jede  Abnutzung  der  Trichter  es  wieder  aufheben. 

Nähme  man  z.  B.  gar  an,  dass  die  Achsen  der  beiden  Kegelspitzen 
zusammenfallen  und  nur  die  der  beiden  Trichter  es  nicht  thun,  so  wird 
doch  in  jedem  Falle,  wenn  die  Trichterachsen  parallel  neben  einander  vor- 
beilaufen  oder  wenn  sie  sich  schneiden  oder  wenn  sie  windschief  gerichtet 
sind,  der  Korper  während  der  Drehung  seine  Rotationsachse  fortwährend 
ändern,  da  seine  Auflagepunkte  im  Trichter  keinen  Halt  haben  und  hin-  und 
herschwanken  werden.  Wenn  man  den  Körper  Ä  (Fig.  85  a.  folg.  S.),  der  in 
Trichtern  a  imd  a'  mit  parallelen  und  nicht  zusammenfallenden  Achsen,  oder 
den  Korper  By  der  in  Trichtern  mit  sich  schneidenden  oder  windschiefen 
Achsen  rotirt,  abdrehen  wollte,  so  würde  man  nicht  einen  wirklichen  Ro- 
tationskörper, sondern  einen  Körper  mit  elliptischem  Querschnitt  erhalten. 

Sobald  zur  Neigung  der  Trichterachsen  die  Neigung  der  Achsen  der 
.  Kegelspitzen  hinzutritt,  wird  die  Gestalt  des  abgedrehten  Körpers  weit 
komplizirter,  und  in  noch  höherem  Maasse  gilt  dies,  wenn  auch  noch  Ab- 
nutzung der  Trichter  in's  Spiel  kommt. 

Diese  Mängel  werden  vollständig  beseitigt,  wenn  die  Spitzen  durch 
Kugeln  ersetzt  werden,  die  in  Kegeltrichtem  laufen.  Wie  auch  die  Trichter- 
achsen gegen  einander  geneigt  sein  mögen,  der  Körper  C  (Fig.  85)  rotirt 
stets  um  die  Verbindungslinie  der  beiden  Kugelmittelpunkte. 

Reichel  gebührt  das  Verdienst,  auf  diese  Vorzüge  der  Kugellagerung 
mit  Nachdruck  aufmerksam  gemacht  zu  haben,     um  sie  in  ausgedehntem 
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Maasse  anwenden  zu  können,  musste  er  allerdings  gleichzeitig  darauf  be- 
dacht sein,  Engeln  Ton  sehr  Yollkomnmer  Gestalt  herzustellen,  da  nur  solche 
zur  Lagerung  Anwendung  finden  dürfen.  Die  Herstellung^)  geschieht  in 
der  bekannten  Art,  die  Kugel  mit  einem  schneidenden  bezw.  schleifenden 


Fig.  85. 


genau  kreisförmigen  Ring  zu  bearbeiten,  der  in  den  verschiedensten  Lagen 
gegen  die  rotirende  Kugel  derartig  geführt  wird,  dass  immer  eine  Berührung 
zwischen  beiden  Theilen  stattfindet  und  mit  möglichster  Regelmässigkeit 
alle  Punkte  der  Kugel  von  denen  des  Ringes  getroffen  werden. 

Bei  den  auf  diese  Weise  hergestellten  Kugeln  scheint  in  der  That  eine 
grosse  Vollkommenheit  der  Gestalt  erreicht  werden  zu  können.  Für  die 
Untersuchung  der  letzteren  hat  R.  einen  besonderen  kleinen  Apparat  kon- 
struirt.  Eine  Libelle,  deren  Fassung  eine  ebene  Sohle  hat,  dreht  sich  um 
eine  horizontale  Achse,  die  ztur  Libellenachse  normal  gerichtet  ist^  und  stützt 
sich  auf  die  zu  untersuchende  Kugel,  die  in  einem  Hohlkegel  ruht.  Bei 
Drehung  der  Kugel  muss  jede  ünvollkommenheit  ihrer  Gestalt  einen  Aus- 
schlag der  Libelle  herbeifuhren.  Referent  hat  mehrere  Ton  R.  hergestellte 
Kugeln  mit  diesem  Apparat  imtersucht,  aber  keinen  wahrnehmbaren 
(0,01  Skalentheil  erreichenden)  Ausschlag  gefunden,  obschon  ein  auf  die 
Kugel  gelegtes  Goldblatt,  dessen  Dicke  geringer  als  0,0002  mm  ist,  noch 
einen  Ausschlag  von  0,1  Skalentheil  bewirkte. 


')  Yergl.  Doergens,  Deutsche  Banzeitong  1879,  Nr.  79,  408. 
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Bei  derselben  Gelegenheit  wurde  sogar  auch  für  zwei  verschiedene 
Kugeln  Yon  ungefähr  3  mm  Durchmesser  eine  eben  so  weit  gehende  üeber- 
einstimmung  der  Gestalt  gefunden;  der  Stand  der  Libelle  änderte  sich  nicht, 
ob  die  eine  oder  die  andere  Kugel  im  Hohlkegel  gedreht  wurde:  Auch  der 
umstand,  dass  R.  yerschiedene  Kugeln  mit  so  vollkommen  gleichen  Durch- 
messern herstellt,  ist  für  die  vorstehend  beschriebenen  Apparate  von  grosser 
Bedeutung,  wie  u.  a.  die  Wagen  des  beschriebenen  Komparators  auf  genau 
gleichen  Kugeln  laufen  müssen,  wenn  die  Wirksamkeit  des  Apparats  eine 
vollkommene  sein  soll. 

An  Apparaten  für  Längenmessung  ist  femer  nur  noch  das  von  Bam- 
berg für  die  Kalserl.  Normal-Eichungs-Kommission  hergestellte  Katheto- 
meter zu  nennen. 

Mit  Rücksicht  darauf,  dass  das  Listrument  nicht  niir  mit  zwei,  sondern 
auch  mit  einem  Femrohr  gebraucht  werden  soll,  ist  besondere  Sorgfalt  auf 
Herstellung  des  Prismas  verwendet  worden,  welches  den  die  Fernrohre  tra- 
genden Schlitten  als  Bahn  dient  und  zugleich  die  Skale  enthält.  Das  um 
seine  Achse  drehbare  Prisma  hat  einen  dreieckigen  Querschnitt  und  ist  sehr 
massiv  aus  Rothguss  hergestellt;  um  es  gegen  die  in  Folge  der  Yerrückung 
der  Schlitten  eintretenden  Erschütterungen  und  Yerbiegungen  zu  schützen, 
wird  beabsichtigt,  das  Gewicht  sämmtlicher  Schlitten  durch  Gegengewichte 
abzubalanziren,  welche  mit  Schnüren  an  Rollen  wirken,  die  vom  Kathe- 
tometer unabhängig  befestigt  sind.  Diese  Einrichtungen  sind  indessen 
bis  jetzt  noch  nicht  zur  Ausführung  gekommen. 

Die  wesentlichste  Neuerung  an  dem  ausgesteUten  Kathetometer  dürfte 
in  der  Anordnung  der  Skale  liegen.  Das  Prisma  enthält  nämlich  nur  eine 
Theilung  in  Zentimeter  (die  beiläufig  auf  eingelassene  Silberstifte  auf- 
getragen ist).  Dagegen  trägt  der  Führungsschlitten  des  Hauptfernrohrs 
auf  einer  neben  der  Haupttheilung  gleitenden  Skale  (Fig.  87  a.  S.  184)  eine 
Theilung  von  10  einzelnen  Mülimetem,  deren  genaue  Lage  an  der  Hauptskale 
bis  auf  Tausendtheile  des  Millimeter  genau  mit  Hülfe  eines  besonderen 
Mikrometermikroskops  ermittelt  wird,  indem  die  Fäden  des  letzteren  nach 
einander  auf  den  an  der  Nebenskale  sichtbaren  Zentimeterstrich  und 
auf  den  benachbarten  Millimeterstrich  eingestellt  und  die  Mikrometer- 
ablesungen addirt  bezw.  subtrahirt  werden.  Diese  Anordnung  hat  beson- 
ders den  Vorzug,  dass  man  nur  100  Zentimeter  und  10  Millimeter,  nicht 
aber  1000  Millimeter  auf  Theilungsfehler  zu  untersuchen  hat;  überdies 
müsste  eine  vollständige  Millimetertheilung,  da  sie  auf  das  Prisma  selbst 
nicht  wohl  aufgetragen  werden  dürfte,  auf  einem  Silberstreifen  Platz  finden, 
der  in  das  Prisma  einzulegen  wäre,  und  dies  wäre  auch  wegen  der  ver- 
schiedenen Ausdehnungen  von  Silber  und  Rothguss  nicht  ganz  xmbedenklich. 

Fig.  86  giebt  eine  Ansicht  des  Kathetometers.  Das  Prisma  P  trägt 
den  aus  zwei  Theilen  S  und  S^  bestehenden  Hauptschlitten  und  den  zur 
Führung  des  zweiten  Femrohrs  bestimmten  Nebenschlitten  S^,    Die  Tem- 
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peratur  von  P  kann  durch  zwei  oben  und  unten  eingelassene  Thermo- 
meter T^  und  Tt  ermittelt  werden.  P  trägt  unten  einen  zu  einer  ring- 
förmigen Platte  sich  erweiternden  Ansatz,  der  mit  einem  sehr  langen 
konischen  Zapfen  verbunden  ist  und  mit  diesem  in  einer  Buchse  T  rotirt. 
Die  Platte  des  Zapfens  tragt  auf  der  einen  Seite  eine  Libelle  Z/,  auf  der 
anderen  eine  Mikrometerklemme  N,  Die  Libelle  L  kontrolirt  die  Vertikal- 
stellung der  Drehachse,  die  Klemme  N  kann  mit  Hülfe  eines  Doppel- 
gelenkes bewegt  werden  und  dient  zur  Feinstellung  des  Prismas  bei  seiner 
Drehung.  Der  Zapfen  lässt  sich  von  unten  her  durch  eine  Arretirschraube 
zum  Theil  entlasten.  Der  obere  Theil  S^  des  Hauptschlittens  trägt  in  der 
Darstellung  der  Figur  auf  der  Frontseite  das  Lager  für  das  Femrohr  Fi 
und  die  Libelle  Z/,,  auf  den  beiden  Rückseiten  rechts  das  Ablesemikroskop  M 
und  links  zwei  Rollen,  welche  durch  Ausschnitte  von  S^  hindurch  mittels 
Federn  gegen  das  Prisma  P  angedrückt  werden  (vergl.  Fig.  87  a.  folg.  S.), 
un^  sanfte  Führung  der  Schlitten  zu  vermitteln. 

Die  Zweitheilung  des  Hauptschlittens  ist  zum  Zwecke  der  Feinstellung 
des  Femrohrlagers  gewählt  worden.  Auf  den  unteren  Theil  S  sind  nämUch 
zwei  Holzgriffe  H  aufgesteckt,  mittels  deren  die  grobe  Einstellung  des 
Schlittens  erfolgt.  Zum  Zwecke  der  Feinstellung  wird  S  festgeklenmit  und 
hierauf  der  obere  Schlittentheil  5,  mittels  der  Elevationsschraube  r  und  des 
gebogenen  und  gegabelten  Hebels  h  mikrometrisch  verschoben.  Die  ge- 
gabelten Enden  von  h  sind  auf  zwei  verschiedenen  Seiten  von  S  möglichst 
entfernt  von  einander  gelagert;  auf  ihnen  ruhen  zwei  konachsiale  Rollen  t, 
die  auf  zwei  verschiedenen  Seiten  des  Schlittentheils  ^Sii  befestigt  sind. 
Durch  das  Anheben  des  Hebels  h  mittels  der  Schraube  r  werden  dem- 
gemäss  die  Rollen  t  von  den  Wölbungen  der  gegabelten  Arme  mitgenommen 
und  hierdurch  der  Schlittentheil  S^^  langsam  verschoben. 

Das  Lager  des  Femrohrs  JF\  ist  ausserdem  für  sich  verstellbar,  es 
kann  um  eine  bei  Oi  die  optische  Achse  des  Fernrohrs  schneidende  Hori- 
zontale gedreht  werden.  Zu  diesem  Zwecke  trägt  das  Lager  einen  kleinen 
Ansatz,  der  sich  gegen  einen  Hebel  Ci  anlegt  und  sich  mit  diesem  durch 
eine  Schraube  «,  heben  und  senken  lässt. 

Auch  das  Mikroskop  M  ist  noch  innerhalb  des  Schlittens  Sy  und  zwar 
in  vertikaler  Richtung  verschiebbar.  Dies  ist  nöthig,  um  das  Mikroskop 
jedesmal  auf  den  neben  die  Millimetertheilung  fallenden  Zentimeterstrich 
einstellen  zu  können.  Fig.  87  stellt  die  hierzu  getroffene  Vorrichtung  dar. 
M  sitzt  auf  einem  besonderen  kurzen  Schlitten  a,  der  in  einer  eigenen 
Führung  mittels  eines  an  einem  drehbaren  Knopf  v  exzentrisch  angebrachten 
Stiftes  und  einer  Zugstange  h  verschoben  werden  kann. 

Das  dem  Instrumente  beigegebene  zweite  Femrohr  F^  (Fig.  86)  ist 
ebenso  gelagert  wie  Fi  und  wird  mit  derselben  Libelle  nivellirt,  es  sitzt 
an  der  auf  P  verschiebbaren  und  feststellbaren  Ellemme  S%  imd  zwar  an 
einem  auf  dieser  beweglichen  Schlitten,  der  mittels  einer  Mikrometerschraube, 
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Ton  der  in  der  Figur  nur  der  Kopf  K  sichtbar  wird,  gehoben  und  gesenkt 
werden  kann. 

In  dem  „Bericht  über  die  wissenschaftlichen  Apparate  auf  der  Londoner 
internationalen  Ausstellung  ini  Jahre  1876^,  214,  wird  darauf  hingewiesen, 
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Fig.  87  ( Vs  nat&rl.  Gr.). 


dass  gerade  diejenigen  Eonstruktionsbedingungen  eines  Kathetometers,  welche 
am  schwersten  zu  erf&llen  sind,  nahezu  yoUständig  aufhören,  sobald  das 
Eathetometer  durch  Hinzufugung  eines  zweiten  Fernrohrs  zu  einem  ver- 
tikalen Transversalkomparator  wird  und  dass  derartige  Messinstrumente  mit 
dem  Vorzüge  einer  grosseren  Genauigkeit  noch  den  grosserer  Einfachheit 
und  Billigkeit  verbinden.  Gleichwohl  machen  sie  die  eigentlichen  Eathe- 
tometer, d.  h.  vertikale  Longitudinalkomparatoren,  nicht  ganz  überflussig, 
gerade  sowie  für  Yergleichung  beliebig  langer  und  besonders  sehr  kleiner 
horizontalliegender  Strecken  (Untersuchung  von  EinthciluDgen  und  dergl.) 
Longitudinalkomparatoren  beibehalten  werden  müssen,  trotzdem  bei  Trans- 
versalinstrumenten alle  Schwierigkeiten  der  Parallelfuhrung  wegfallen. 

Wenn  bei  dem  ausgestellten  Eathetometer  auch  auf  Sicherung  der  Pa- 
rallelfuhrung viel  Sorgfalt  verwendet  worden  ist,  so  geschah  es,  um  dieses  In- 
strument für  beide  Zwecke  brauchbar  zu  machen.   £s  gelang,  wie  Yerfertiger 
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auf  Grund  besonderer  Yersuche  angiebt,  das  Prisma  für  den  grossten  Tbeil 
seiner  Länge  bis  auf  ungefähr  2  Sekunden^  für  den  unteren  Theil  allerdings 
nur  bis  auf  8  Sekunden  genau  eben  herzustellen.  Bei  Yertikalstellung  der 
Drehachse  yerbleiben  die  aus  den  noch  vorhandenen  üngenauigkeiten  der 
Prismengestalt  resultirenden  Messungsfehler  für  eine  Lange  Yon  1  m  weit 
unterhalb  1  (x  (0,001  mm).  Der  Fehler  würde  1  p,  übersteigen,  wenn  die 
Skalenfläche  dann  nicht  bis  auf  7  Minuten  genau  vertikal  gerichtet  wäre.  Die 
Versuche  zur  Feststellung  der  Parallelität  der  Prismenflächen  zu  der  mit 
Hülfe  der  Libelle  L  vertikal  gestellten  Drehachse  wurden  derartig  ausge- 
führt, dass  man  die  Prismenkanten  anvisirte  mittels  eines  um  eine  hori- 
zontale Achse  drehbaren  Fernrohrs,  das  in  einer  Entfernung  von  2  m  auf- 
gestellt war.  Die  Verwendbarkeit  einer  Libellenvorrichtung  zum  Zwecke 
dieser  Parallelstellimg^)  hält  auch  Refer.  für  besonders  empfehlenswerth,  nur 
sollte  eine  solche  —  nicht  blos  für  die  Werkstatt  bestimmte  —  Libelle  nie- 
mals mit  der  Hand  an  die  Prismenflächen  anzulegen,  vielmehr  mittels  einer 
besonderen  Schlittenführung  am  Prisma  zu  verschieben  und  festzustellen  sein. 

Trotz  der  genauen  Herstellung  der  Schlittenbahn  ist  es  übrigens  durch- 
aus nÖthig  gewesen,  auch  das  Femrohr  noch  gegen  den  Schlitten  justirbar, 
d.  h.  für  sich  horizontirbar  zu  machen,  da  Neigungsdifferenzen  des  Prismas 
von  nicht  mehr  als  1  Sekunde  für  Messungdobjekte,  die  10  cm  vom  Eathe- 
tometer  abstehen,  in  der  Visirlinie  des  Fernrohrs  bereits  Ablesungsfehler 
von  0,5  [L  und  für  Messimgsobjekte,  die  1  m  abstehen,  Ablesungsfehler 
von  5  {JL  bewirken.  Die  Vorrichtung  zur  Justirung  des  Femrohrs  gegen 
den  Schlitten  ist  unstreitig  ein  Vorzug  der  Bamberg'schen  Konstruktion  vor 
der  vieler  anderer  Mechaniker. 

In  dem  erwähnten  „Bericht  über  die  wissenschaftlichen  Apparate  u.  s.  w.^ 
wird  verlangt,  dass  ein  genaues  Eathetometer  vollständige  Mittel  enthält 
zur  Eontrolinmg  des  kürzesten  Abstandes  zwischen  dem  Ableseindex  und 
der  durch  die  optische  Achse  des  Fernrohrs  hindurchgelegten  Horizontal- 
ebene, und  deshalb  ausser  dem  zur  Femrohrachse  parallelen  Niveau  noch  die 
Anbringung  eines  zweiten  zu  diesem  normal  gerichteten  Niveaus  empfohlen'). 


*)  Vergl.  Breithanpt  in  CarFs  Repertoriam  Bd.  XV,  325.  Herr  Br.  scheint  ftbrigens  die  in 
dem  erw&hnten  „Bericht  n.  s.  w."  S.  214  vom  Refer.  gegen  seine  mit  der  Hand  anzulegende  An- 
legelibelle geltend  gemachten  Bedenken  anzuerkennen,  da  er  a.  a.  0.  auf  dieselben  nur  erwidert, 
Refer.  glaube,  dass  jene  Libelle  Anwendung  finde  «zur  Yortikalstellung  des  Prismas',  w&hrend 
sie  in  der  That  «zur  Parallelstellang  der  Drehangsachse  mit  der  Ebene  des  Prismas'  dienen 
soll.  Diese  angebliche  Berichtigung  durfte  wesentlich  ungenauer  sein  als  die  Bezeichnung  des 
Refer.,  denn  bei  ganz  vollständigem  Ausdruck  muss  die  Anlegelibelle  wohl  als  zur  Parallel- 
stellung der  Prismenfl&chen  mit  der  vorher  vertikalgestellten  Drehachse  dien- 
lich bezeichnet  werden. 

*)  Herr  Breithaupt  (a.  a.  0.)  glaubt,  dass  dieses  zweite  Niveau  gerade  durch  seine  Anlege- 
libelle überflüssig  gemacht  werde,  diese  Meinung  kann  wohl  nur  auf  einer  irrigen  Auffassung  des 
Zweckes  und  der  Bedeutung  dieses  Niveaus  beruhen.  Weshalb  femer  bei  Hinzuf&gung  des 
letzteren  die  Handhabung  des  Kathetometers  erschwert  werden  s^l,  ist  nicht  recht  einzusehen. 
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Bei  dem  ausgestellten  Instrunient  fehlt  dies  bis  jetzt,  es  soll  noch  durch 
besondere  Versuche  festgestellt  werden,  wieweit  dadurch  die  Messimgs- 
resultate  beeinflusst  werden.  Die  Versuche  sind  hier  um  so  wichtiger,  als 
der  Ableseindex  Tom  Fernrohr  weiter  entfernt  ist  als  sonst  üblich,  weil 
die  Vorrichtungen  für  das  Ablesemikroskop  die  Anbringung  von  Femrohr 
und  Skale  auf  derselben  Prismenseite  nicht  ohne  weiteres  erlaubten. 

Bei  den  bisher  mit  diesem  Eathetometer  von  der  Normal -Eichungs- 
Kommission  ausgeführten  Arbeiten  hat  sich  ein  gewisser  Einfluss  der  durch 
Bewegung  des  Schlittens  yeranlassten  Verbiegungen  des  Prismas  bemerk- 
lich gemacht;  die  demnächst  anzubringenden  Balanzirungsvorrichtungen 
dürften  hier  wesentliche  Abhülfe  schaffen.  Referent  glaubt  indessen,  dass 
vollständige  Aufhebung  dieser  Einflüsse  nur  durch  Lagerung  der  beiden 
Enden  des  Prismas  in  einem  festen,  starken  Rahmen  erreicht  werden  kann. 


B.  Apparate  für  Messung  von  absolutem  Gewicht. 

Präzisionswagen  waren  in  grösserer  Zahl  ausgestellt.  Der  grosste 
Theil  derselben  zeigte  nicht  wesentlich  neues;  es  waren  vorzugsweise 
Wagen  zu  chemischen  Zwecken  in  den  üblichen  Konstruktionen,  theils  mit 
kurzen  Dreiecksbalken,  theils  mit  langen  rhombischen  Balken.  Die  Aus- 
steller  waren  0.  Lietzmann,  Aug.  Müller,  Aug.  Oertling,  L.  Reimann  imd  P. 
Stückrath.  Nur  soweit  ihre  Konstruktionen  wirklich  neues  darboten,  wird 
im  folgenden  näher  darauf  eingegangen  werden. 

In  erster  Reihe  ist  eine  von  Stückrath  ausgestellte  Zeichnung  einer 
Wage  im  luftabgeschlossenen  Räume  (Vakuumwage)  hervorzu- 
heben. In  dem  „Bericht  über  die  wissenschaftlichen  Apparate  auf  der 
Londoner  Ausstellung,  1876^  S.  223  hat  Referent  die  Gründe  näher 
erörtert,  die  zur  Herstellung  von  Wagen  gefuhrt  haben,  mit  denen  in 
einem  luftdicht  abgeschlossenen  Räume  vollständige  Wägungen  (nach  der 
Methode  der  doppelten  Wägungen)  gemacht  werden  können.  Dort  ist 
auch  die  erste  vollständige  Wage  dieser  Art,  die  Bunge  in  Hamburg  für 
die  Kaiserl.  Normal -Eichungs- Kommission  gebaut  hat,  kurz  beschrieben 
worden.  Die  bei  dieser  Gelegenheit  schon  angedeuteten  Bedenken  gegen 
die  Konstruktion  der  Bunge'schen  Wage  fanden  sich  bei  der  Anwendung 
im  wesentlichen  bestätigt.  Ueber  den  Erfolg  der  partiellen  Abänderungen, 
welche  hierauf  ausgeführt  wurden,  liegen  erschöpfende  Untersuchungen  noch 
nicht  vor;  bei  diesen  Arbeiten  stellte  sich  aber  jedenfalls  die  Wichtigkeit 
des  Versuches  einer  erneuten  unabhängigen  Lösung  des  ganzen  Kon- 
struktionsproblems heraus.  Stückrath  übernahm  es,  eine  neue  Wage 
dieser  Art  herzustellen,  die  ebenso  wie  die  Bunge'sche  zunächst  nur 
zur    Vergleichung    von   NormaJgewichtsstücken    mit    den    ür-   oder   den 
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Hauptnormalen  eingerichtet  ist.  Ausgestellt  war  nur  die  Eonstruktions- 
zeichnung,  in  der  Zwischenzeit  ist  indessen  auch  die  Wage  nahezu  fertig 
gestellt  worden. 

Die  Wage  steht  auf  einem  massiven  Messingteller,  auf  diesen  ist  ein 
luftdicht  abschliessender  Glaszylinder  aufgesetzt  und  auf  den  Zylinder 
wiederum  ein  luftdicht  abschliessender  Messingdeckel.  Durch  den  Teller 
hindurch  reichen  eine  Anzahl  durch  Stopfbüchsen  abgedichteter  Be- 
wegungsstangen, die  Yon  einem  entfernt  stehenden  Beobachter  gedreht 
bezw.  hin  -  und  hergezogen  werden  können.  *  Die  Stangen  übertragen  ihre 
Bewegung  auf  geeignete  Mechanismen  im  Inneren  des  Glaszylinders,  und 
hierdurch  können  die  folgenden  Operationen  vollführt  werden: 

1.  die  Arretirungen  des  Wagebalkens  und  der  Gehänge  können  ange- 
hoben oder  gesenkt  werden; 

2.  ein  Transportör  kann  gesenkt  oder  gehoben  und  damit  die  zu  ver- 
gleichenden Gewichtsstucke  auf  die  Schalen  niedergesetzt  oder  die 
auf  den  Schalen  stehenden  Stücke  von  denselben  abgehoben  werden ; 

3.  der  Transportör  nüt  den  darauf  stehenden  Gewichtsstücken  kann 
um  180®  gedreht  werden; 

4.  so  viel  kleinere  Gewichtsstücke,  als  zur  Ausgleichung  der  Belast- 
ungen beider  Schalen  erforderlich  sind,  können  an  jede  Schale  an- 
gehängt oder  von  derselben  weggenommen  werden. 

Fig.  88  (a.  folg.  S.)  stellt  den  Teller  A  dar  und  die  durch  ihn  hindurch 
reichenden  Bewegungs wellen,  von  denen  die  Welle  S  die  Ausführung  der  Ope- 
rationen unter  1  und  2,  die  Zahnstange  Z  die  Drehung  des  Transportörs  T, 
die  Wellen  Si ,  «,..«,  und  j, ,  j,  . . .  (7.  die  Ausführung  der  Operationen  unter 
4  vermitteln.  Fig.  89  giebt  einen  Yertikalschnitt  durch  die  Mitte  der  Wage 
und  zeigt  die  Wirksamkeit  der  inneren  Mechanismen  zur  Ausführung  der 
Operationen  unter  1,  2  und  3.  Fig.  90  (S.  189)  veranschaulicht  die  Mecha- 
nismen zum  Auflegen  imd  Abheben  der  Ausgleichgewichte  und  erläutert 
zugleich  das  Abheben  und  Aufsetzen  der  zu  vergleichenden  Stücke  mittels 
des  Transportörs,  während  die  übrigen  Hebemechanismen  hier  weggelassen 
sind.  Fig.  91  (S.  192)  endlich  stellt  den  Wagebalken  und  die  Arretirein- 
richtungen  dar. 

Auf  den  Teller  A  ist  fest  fundirt  das  hohle  Stativ  D  und  Z)'  (Fig.  89), 
das  durch  Yermittelung  daran  befestigter  Zwischenstücke  Z>"  und  D*"  das 
Achatlager  für  die  Mittelschneide  des  Wagebalkens  W  trägt.  Im  Innern 
von  D*  sind  verschiebbar  angebracht  fein  Vollzylinder  F  und  ein  darüber 
geschobenes  Rohr  E]  ersterer  trägt  die  Platte  F\  welche  die  Arretirung 
des  Balkens  vermittelt,  letzteres  die  Platte  E\  auf  der  die  Arretirungs- 
stützen  für  die  Gehänge  sitzen.  Das  Rohr  E  ruht  auf  den  beiden  iden- 
tischen £xzentem  2,  der  Yollzylinder  F  auf  dem  Exzenter  3;  diese 
drei  Exzenter  sind  auf  die  Welle  S  aufgesteckt,  so  dass  durch  Drehung 
der   letzteren   die  Arretirungen   des  Wagebalkens   und   der  Gehänge  ge- 
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hoben  oder  gesenkt  werden  können.  Dieselbe  Welle  S  trägt  zwei  identische 
Exzenter  1,  auf  welchen  der  den  Tnasportör  T  tragende  Hohlzylinder  M 
raht  (Vei^l.  auch  Fig.  90  links).  T  hat  auf  jeder  Seite  eine  Plattform  mit 
AnsBchnitten  von  dem  aus  Fig.  88  ersichtlichen  Profil;  die  in  Form  zweier 
kreuzfÖrm^  über  einander  gelegter  Stäbe  gebildeten  Wagschalen  Q  pas- 
sireu  diese  Ausschnitte,  ohne  anzustossen;  ein  GewichtsstQck,  das  auf  der 
Plattform  steht,  wird  aber  beim  Senken  von  T  auf  die  Schale  abgesetzt 
und  umgekehrt  ein  Gewichtsstück,  das  auf  der  Schale  steht,  beim  Anheben 
von  2*  von  der  Plattform  ab-  und  emporgehoben.    Eine  Drehung  des  Trans- 


portSrs  wird  durch  einen  passenden  Einschnitt  in  die  Hülse  M  und  die 
darin  einliegende  Welle  S  so  lange  verhindert,  bis  die  Exzenter  1  und 
mit  ihnen  Äf  ihre  höchste  Stellung  erreicht  haben;  sobald  dies  der  Fall 
ist,  ruht  M  auf  besonderen  in  die  Exzenter  1  eingelegten  Röllchen  r  und 
kann  auf  diesen  leicht  gedreht  werden.  Um  die  Drehung  zu  vermitteln, 
ist  auf  M  ein  Zahnrad  aufgesteckt,   in  welches  ein  zweites   auf  der  verti- 
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kalen  Welle  S*  sitzendes  Zahnrad  R  eingreift.  Auf  S*  ist  unterhalb  des 
*  Tellers  A  ein  drittes  Zahnrad  aufgesteckt,  das  durch  die  Zahnstange  Z 
(Fig.  88}  bewegt  wird.  Die  Exzenter  1,  2  und  3  sind  so  gestaltet,  dass 
der  Transportor  nur  dann  angehoben  werden  kann,  wenn  die  Wage  voll- 
standig  arretirt  ist. 

Der  Mechanismus  zum  Auflegen  der  Ausgleichgewichte  ist  folgender- 
maassen  eingerichtet.  In  einer  auf  der  hinteren  Seite  der  Wage  auf  dem  Sta- 
tiv D  fest  fundirten  Säule  G  (Fig.  90)  haben  zwei  Hebel  Ki  und  JT,  ihren 
Drehpunkt.  Zwischen  der  Säule  G  un3  dem  Stativ  Z)'  verschiebt  sich  femer 
mit  Hülfe  des  gleichfalls  auf  die  Welle  S  aufgesteckten  Exzenters  4  eine 
Stange  H  und  mit  ihr  ein  Querstück,  das  mit  den  Hebeln  K,  und  K^  der- 
artig verbunden  ist,  dass  diese  bei  Bewegung  der  Stange  H  sich  um  ihre 
gemeinsame  Achse  drehen  und  hierdurch  die  beiden  horizontalen  Zylinder  Zr, 
und  Liy  die  auf  ihre  äussersten  Enden  in  normaler  Richtung  aufgesetzt  sind, 
heben  und  senken.  Diese  Zylinder  dienen  zur  Unterstützung  von  je  5 
Gleitstäben  Ui . . . .  u,  (in  der  Zeichnung  sind  die  auf  der  linken  Seite  be- 
findlichen weggelassen),  die  in  einem  am  Stativ  festen  Stück  Führung  haben 
und  auf  geeigneten  Ansätzen  kleine  Drathgewichte  von  der  aus  der  Figur 
ersichtlichen  Form  tragen.  Andererseits  ist  aber  an  dem  Gestänge  g*  jeder 
Wagschale  Q  ein  kleiner  Querbalken  q  mit  5  gabelförmigen  Ansätzen  an- 
gebracht, durch  deren  Ausschnitte  die  Ansätze  der  Stäbe  u  gerade  hindurch 
gehen.  Durch  Senken  bezw.  Heben  der  Zylinder  L  werden  auch  die 
Gleitstäbe  u  gesenkt  bezw.  gehoben  und  demnach  die  Drathgewichte  an 
die  Schale  angehängt  bezw.  von  derselben  abgenommen.  Um  nun  aber  zu 
erreichen,  dass  nur  gewisse  von  den  vorhandenen  kleinen  Gewichtsstücken 
sich  an  die  Schalen  anhängen,  werden  diejenigen  Stäbe  u,  deren  Gewichts- 
stücke zur  Ausgleichung  nicht  gebraucht  werden  sollen,  durch  Verriegelung, 
d.  h.  durch  Einschiebung  einer  Riegelstange  n  in  einen  passenden  Ausschnitt 
des  betr.  Stabes  u,  am  Senken  verhindert.  Jede  Stange  n  wird  eingeschoben 
oder  zurückgezogen  dadurch,  dass  ein  Hebel  t,  dessen  unteres  Ende  an  einem 
Exzenter  befestigt  ist,  mittels  des  letzteren  um  den  Punkt  0  gedreht  wird. 
Die  5  Exzenter  sitzen  an  den  5  Bewegungs wellen  «i  ...«,,  sie  liegen  hinter- 
einander, so  dass,  wenn  die  Wage  von  vom  angesehen  wird,  das  Exzenter 
von  «,  am  weitesten  nach  vom,  das  von  Si  am  weitesten  nach  hinten  liegt. 
In  Fig.  90  sind  die  Stäbe  Ui,  u,,  t«,,  u^  verriegelt,  nur  ti»  ist  nicht  ver- 
riegelt und  hat  sich  deshalb  mit  Li  gesenkt. 

Die  grosse  Zahl  der  für  den  letzten  Mechanismus  erforderlichen  Be- 
wegangswellen  und  Stopfbüchsen  hat  zu  Bedenken  Veranlassung  gegeben, 
indessen  hat  Stückrath  seinen  Stopfbüchsen  eine  sinnreiche  Einrichtung  ge- 
geben, welche  die  Gefahr  des  Undichtwerdens  jedenfalls  erheblich  vermin- 
dert. Ausserdem  nämlich,  dass  jede  Welle  in  den  Teller  eingeschlififen 
wird,  wendet  er  noch  eine  eigenthümliche  Gummidichtung  an.  Für  die 
Welle  S  z.  B.  (Fig.  88)  hat  der  Teller  Ä  einen  Ansatz;   in  diesen  wird  S 
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eingeschliffen,  ausserdem  ^wird  um  S  eine  Drathspirale  gelegt,  darüber  ein 
Stück  Gummischlauch  gezogen  und  das  eine  Ende  desselben  an  dem  Teller- 
ansatz, das  andere  an  der  Welle  S  festgebunden.  Bei  der  Drehung  der 
Welle  wird  der  Gummischlauch  in  sich  verdreht. 

Sollten  die  zahlreichen  Stopfbüchsen  trotzdem  zu  Uebelstanden  Ver- 
anlassung geben,  so  würde  sich  nach  einem  von  Dr.  G.  Schwirkus  her- 
rührenden Vorschlage  ohne  Aenderung  der  inneren  Mechanismen  dadurch 
Yollstandige  Abhülfe  schaffen  lassen,  dass  die  beiden  Wellenreihen  «i  ...  9» 
und  ff,  •  •  <J»  durch  je  eine  drehbare  Welle  ersetzt  werden,  die  um  ein 
geringes  in  der  Richtung  ihrer  Achse  yerschiebbar  ist  und  auf  welcher  in 
fächerartiger  Anordnung  5  Daumen  von  verschiedener  Länge  sitzen ,  die 
gegen  Ansätze  der  Hebel  t  drücken.  Sobald  ein  Hebel  nicht  zurückgedrückt 
werden  soll,  wird  die  Welle  um  die  Stärke  des  Daumens  verschoben, 
was  durch  geeignete  am  Tische  des  Beobachters  angebrachte  Vorsprünge 
ausgeführt  wird. 

Für  die  Arbeit  mit  dieser  Wage  bleibt  nur  noch  zu  bemerken,  dass 
die  Fortsätze,  welche  von  den  Bewegungswellen  zum  Tische  des  Beobachters 
fuhren  (Fig.  88),  durch  blosses  Zurückziehen  ausgerückt  werden  können 
und  dass  hierdurch  ermöglicht  wird,  die  auf  einem  isolirten  Steinpfeiler 
aufgestellte  Wage  während  ihrer  Schwingungen  von  allen  äusseren  Erschütte- 
rungen —  auch  von  den  durch  etwaige  Bewegungen  des  Beobachters  ver- 
anlassten —  frei  zu  halten.  Behufs  Einrückung  des  betreffenden  Fort- 
satzes in  die  Hauptwelle  S  ist  auf  diese  eine  Scheibe  mit  zwei  breiten  Ein- 
schnitten aufgesteckt,  in  welche  die  gegabelten  Enden  des  Fortsatzes  ein- 
greifen. Die  Verbindung  der  Zahnstange  Z  mit  ihrem  Fortsatz  wird  durch 
einen  Keil  gesichert,  der  sich  leicht  herausziehen  lässt. 

Vom  Tische  des  Beobachters  aus  geschieht  endlich  auch  die  Ablesung 
der  Schwingungen  des  Wagebalkens  imd  zwar  mit  Hülfe  eines  Femrohrs 
und  einer  oberhalb  desselben  fest  angebrachten  Skale.  Mit  dem  Wage- 
balken W  schwingt  nämlich  ein  horizontal  liegender  Metallspiegel  c  (Fig.  89 
und  91);  femer  ist  in  den  auf  dem  Glaszylinder  B  aufgesetzten  Messing- 
deckel ein  Glasprisma  eingekittet,  das  ein  Bild  der  Ableseskale  in  den 
Spiegel  c  wirft.  Im  Beobachtungsfemrohr  erscheint  deshalb  ein  Bild  dieser 
Skale,  das  sich  hin  imd  her  bewegt,  sobald  der  Wagebalken  und  mit  ihm 
der  Spiegel  c  in  Schwingungen  versetzt  wird.  Die  Umkehrpunkte  der 
Schwingungen  werden  am  Fadenkreuz  des  Fernrohrs  ermittelt. 

Auch  der  Balken  und  die  Arretirungseinrichtungen  der  Stück- 
rath^schen  Wage  im  luftabgeschlossenen  Räume  sind  neu  und  eigenartig 
konstruirt.  Der  Balken  W  (Fig.  91)  ist  vollständig  synmietrisch  gestaltet 
und  aus  einem  Stücke  hergestellt.  Er  wird  gebildet  von  einem  grosseren 
und  zwei  kleineren  Hohlzylindem ,  die  durch  Streben  mit  einander  ver- 
bunden sind.  Die  kleineren  Zylinder  umschliessen  die  Endschneiden,  der 
grossere  Zylinder  die  Mittelschneide.   Die  drei  Achatschneiden  sind  in  ganz 
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gleichmässiger  Weise  eingesetzt,  sie  werden  zwichen  d«n  dnander  zuge- 
kehrten Seiten  zweier  Keile  festgeklemmt,  (siebe  die  Debulzeichnungen  für 
die  Btdkenendea  P,  links  in  der  Mitte  von  Fig.  91),  deren  äussere  Seiten  au 
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ebenen  Flachen  von  eotsprecbend  ausgearbeiteten  Zylindern  anliegen;  diese 
Zylinder  werden  in  die  bohl  zylindrischen  Seh  neide  nlager  des  Balkens  ein- 
geschoben. 

Mit  je  zwei  Zugschrauben  kann  jeder  Keil  angezogen  und  die  Schneide 
so  festgestellt  werden.  Auch  die  Justirung  der  Schneide  geschieht  mit  Hülfe 
dieser  Schrauben,  es  kann  nämlich  jedes  Ende  jedes  der  beiden  Keile  für  sich 
gehoben  oder  gesenkt  und  damit  die  Schneide  sowohl  parallel  mit  eich  in  der 
Vertikalen  verschoben,  als  auch  um  eine  horizontale  oder  um  eine  rertikale 
Achse  gedreht  werden.  Da  hier  nur  ebene  Flächen  auf  einander  verschoben 
werden,  so  ist  jede  Verzerrung  der  Schneide,  wie  sie  bei  den  meisten  an- 
deren Arten  der  Schneidenbefestigung ')  unvermeidlich  ist,  ausgeschlossen. 
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Es  darf  indessen  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  nur  bei  kleinen  Yer- 
ruckungen  der  Keile  die  Berührung  derselben  und  der  Schneide  wirlclich 
in  Ebenen  geschieht;  bei  grösseren  Yerruckungen  würde  unter  Umstanden 
nur  noch  eine  Berührung  in  Linien  stattfinden  und  damit  der  Yortheil 
dieser  Schneidenbefestigung  illusorisch  werden. 

Die  Gehänge  werden  durch  langgestreckte  -viereckige  Bügel  g  (Fig.  90) 
gebildet,  welche  mittels  ebener  Pfannen  aus  Achat  an  den  Endschneiden 
hängen  und  unten  je  eine  zur  Endschneide  normal  gerichtete  Stahlschneide 
tragen;  auf  dieser  spielt  eine  dachförmige  Pfanne,  die  mit  dem  eigentlichen 
Schalengestänge  g'  verbunden  ist. 

Die  Arretirung  dieser  Gehänge  geschieht  in  üblicher  Weise  durch 
4  Stützen  (Fig.  91),  die  auf  £'  aufgesetzt  sind  und  sich  mit  diesem  vertikal 
verschieben.  Die  Arretirung  des  Balkens  hat  Stückrath  nach  der  zuerst 
von  Mendeleeff  für  Wagenarretirungen  vorgeschlagenen  Kreisbewegung^)  ein- 
gerichtet. Die  auf  den  Zylinder  F  aufgesetzte  Platte  F'  hat  an  beiden 
Enden  RoUen  und  nimmt  mit  diesen  beim  Auheben  zwei  gegabelte  Hebel  V 
mit,  die  ihren  gemeinsamen  Drehpunkt  bei  v*  und  t>"  in  der  Verlängerung 
der  Auflagelinie  der  Mittelschneide  auf  ihrem  Lager  haben.  Auf  die  Enden 
der  beiden  Hebel  V  sind  je  2  ArretiruDgsstützen  aufgesetzt,  welche  unten 
zugespitzte  Yorsprünge  des  Balkens  angreifen. 

Diese  Einrichtung  gestattet  also,  den  Balken  in  jeder  beliebigen  Phase 
seiner  Schwingung  zu  fassen,  ohne  dass  ein  Gleiten  der  Mittelschneide  auf 
ihrem  Lager  zu  befürchten  ist.  Da  nun  ausserdem  die  Hebungsexzenter 
für  die  Zylinder  E  und  F  so  gestaltet  sind,  dass  der  Arretirung  der  Ge- 
hänge die  des  Balkens  vorausgeht,  so  dürfte  die  Arretirungseinrichtung  dieser 
Stückrath'schen  Wage  zu  den  besten  Einrichtungen  dieser  Art  zu  zählen  sein. 

Noch  eine  zweite  Wage  ersten  Ranges,  eine  Wage  zur  Ermitte- 
lung sehr  kleiner  GewichtsgrÖssen  war  von  Stückrath  ausgestellt. 
Die  Schneiden  sind  hier  durch  je  zwei  Spitzen  ersetzt,  Balken,  Gehänge 
und  Schalen  sind  aus  Aluminium,  die  Spitzen  und  die  darauf  spielenden 
ebenen  Pfannen  aus  Achat  hergestellt.  Das  geringe  Eigengewicht  und  die 
Anwendung  der  Spitzen  neben  sorgfaltigster  Justirung  haben  es  ermöglicht, 
mit  dieser  Wage  Resultate  zu  erhalten,  wie  sie  wohl  vordem  noch  nicht 
erlangt  worden  sind.  Bei  einer  Schwingungsdauer  von  etwa  15  Sekunden 
bewirkt  eine  Zulage  von  0,01  mg  für  Belastungen  von  100  mg  oder  weniger 
noch  einen  Ausschlag  von  2  Skalentheilen ,  und  die  Gleichgewichtslagen 
auf  einander  folgender  Theil wägungen  stimmen  im  Mittel  bis  auf  0,1  Skalen- 
theil  oder  bis  auf  0,0005  mg  mit  einander  überein.  Der  Gewichtswerth 
kleiner  Stücke  konnte  auf  einer  solchen  Wage  durch  eine  gewöhnliche 
Doppelwägung  mit  einem  wahrscheinlichen  Fehler  von  0,0002  mg  ermittelt 
werden. 


')  a.  a.  0.  S.  2d0.    . 
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Den  Balken  dieser  Wage  stellt  Fig.  92  in  V« ,  einen  Theil  seiner  Seiten- 
ansiMit  und  die  eine  Endachse  in  %  natürlicher  Grosse  dar.  Die  beiden 
Spitzen  Ml  und  M^  bilden  die  Mittelachse,  die  Spitzen  Li  und  Lt  die 
eine,  die  Spitzen  Ri  und  B,  die  andere  Endachse.    Jede  Spitze  wird  durch 


Fig.  92. 


den  Scheitelpunkt  einer  langgestreckten  Ellipse  gegeben,  welche  einem 
Kegel  angeschliffen  ist  (vergl.  die  Ellipse  nach  der  Richtung  a  b  auf  dem 
Kegel  Li),  und  jeder  dieser  Kegel  bildet  den  Kopf  eines  kurzen  Prismas, 
Yon  dem  zwei  Seiten  eben,  die  dritte  Seite  aber  zylindrisch  bearbeitet  ist. 

Die  beiden  Mittelachsenspitzen  Mi  und  M^  sitzen  fest  in  einem  Quer- 
stück des  Balkens  und  werden  durch  je  eine  Schraube  gehalten.  Jede 
der  4  Endachsenspitzen  ist  dagegen  für  sich  horizontal  und  vertikal  ver- 
schiebbar. Zu  diesem  Behufe  ist  jedes  einzelne  Spitzenprisma  in  eine 
besondere  bewegliche  Kulisse  eingesetzt  und  wird  durch  eine  gegen  die 
zylindrische  Prismenseite  wirkende  Schraube  e  darin  festgeklemmt.  Die 
Kulisse  kann  mit  Hülfe  des  kegelförmigen  Kopfes  einer  zweiten  Schraube  c 
parallel  zur  Yorderfläche  des  Balkens  in  einer  Schlittenbahn  verschoben 
und  durch  die  Schraube  d  festgestellt  werden.  Auf  das  eben  abgeschliffene 
Ende  einer  vierten  Schraube  /,  die  durch  den  Balken  hindurchreicht,  stützt 
sich  endlich  die  ebene  Grundfläche  des  Spitzenprismas,  das  mit  Hülfe 
dieser  Schraube  gehoben  und  gesenkt  werden  kann.  Durch  Verschiebung 
der  Kulisse  kann  die  Yerrückung  j.eder  Spitze  in  der  Horizontalen,  also 
insbesondere  auch  die  Justirung  der  Gleicharmigkeit  des  Balkens  bewirkt 
werden. 

Schliesslich  muss  noch  die  Einrichtung  erwähnt  werden,  welche  dieser 
Wage  beigegeben  ist,  um  auch  hier  das  Oeffhen  des  Wagekastens  wahrend 
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einer  Wägung  yermeiden  zu  können.  Sie  bestellt  darin,  dass  mittels  einer 
durch  die  Kastenwand  hindurchreichenden  und  von  aussen  beweglichen 
Pinzette  die  Gewichtstücke  auf  die  Schalen  gelegt  und  Ton  denselben  ab- 
gehoben werden  können.  Sie  stimmt  mit  der  in  Dingler's  Journal  Bd.  219, 
406,  von  Arzberger  beschriebenen  Einrichtung  im  wesentlichen  überein.  In 
die  Kastenwand  sind  zwei  Kugelbacken  eingelassen,  in  der  eine  Kugel 
spielt,  durch  welche  die  Pinzette  in  ihrer  Längsrichtung  verschiebbar  hin- 
diirchgeht.  Die  beiden  federnden  Arme  der  Pinzette  sind  gewohnlich  ge- 
schlossen, durch  das  von  aussen  her  zu  bewirkende  Yorschieben  eines  Tom 
zugespitzten  Stabes  können  sie  geöffnet  werden. 

Alle  übrigen  ausgestellten  Präzisionswagen  waren  nicht  sowohl  Wagen 
ersten  Ranges,  als  yielmehr  nur  solche,  wie  sie  für  Laboratorien  gebraucht 
zu  werden  pflegen.  Ein  grosser  Theil  derselben  zeigte  nichts  als  ein  ge- 
naues Abbild  der  bekannten  Konstruktion  von  Bunge  in  Hamburg,  mit  allen 
ihren  Fehlem  und  Vorzügen*). 

Nur  zwei  Wagen  mit  Dreiecksbalken  waren  von  eigenthümlicher  Ein- 
richtung; die  eine  rührte  von  Oertling,  die  andere  von  Lietzmann  her. 
Beide  stellen  den  Balken  aus  einem  Stück  her,  der  erstere  aus  Aluminium, 
der  zweite  aus  harter  Bronze.  Den  Lietzman naschen  Wagebalken  zeigt 
Fig.  93  (a.  folg.  S.),  seine  Form  stimmt  mit  der  des  Sartorius^schen  Balkens*) 
im  wesentlichen  überein,  indessen  ist  die  Art  der  Befestigung  und  Justi- 
rung  der  Schneiden  bei  L.  eine  weit  vollkommenere.  Das  Mittelstück  des 
Balkens  ist  durchbrochen  und  umschliesst  eine  mit  Gewinde  und  Stell- 
mutter versehene  Stange;  durch  Verstellen  der  Mutter  wird  der  Schwer- 
punkt in  die  Höhe  gerückt,  während  ein  am  oberen  Ende  der  Stange  auf- 
gesteckter Seitenarm  zur  seitlichen  Verschiebung  des  Schwerpunkts  dient. 
Die  Enden  des  Balkens  laufen  in  Sättel  aus,  in  welchen  die  Endschneiden 
sitzen  und  durch  je  zwei  von  jeder  Seite  wirkende  Schrauben  verstellt 
werden  können.  Die  Mittelschneide  wird  zwischen  zwei  Backen,  welche 
sich  in  einem  Schlitten  auf-  und  abbewegen,  festgeklemmt.  Der  untere 
Backen  wird  durch  zwei  schräg  gestellte  Schrauben  gegen  den  oberen  ge- 
presst,  der  ausserdem  mittels  einer  von  oben  wirkenden  Druckschraube 
für  sich  verschoben  werden  kann.  Gegen  den  Kopf  dieser  letzten  Schraube 
lehnt  sich  das  zugespitzte  Ende  der  die  Verschiebung  des  Schwerpunkts 
vermittelnden  Stange.  Bis  zur  definitiven  Einstellung  der  Mittelschneide 
bleibt  also  diese  Stange  gelockert,  und  erst  nach  der  Einstellung  wird 
sie  durch  besonders  hierzu  vorhandene  Mutter  und  Gegenmutter  an  den 
Schraubenkopf  gedrückt.  Referent  glaubt,  dass  bei  Balken  dieser  Art 
die  Einstellung  der  drei  Schneiden  in  dieselbe  Horizontalebene  auch  durch 
eine  andere  als  eine  so  umständliche  Einrichtung  zu  erreichen  sein  müsste. 


*)  a.  a.  0.  S.  238  und  252. 
*)  Ebenda  S.  284. 
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Der  Balken  trägt  eudlich  noch  zwei  Ansätze  1  und  2,  an  welche  das 
Reiterlioeal  mit  einer  passeDdei)  Verläagerung  ELogeschraubt  wird. 


Ton  allen  anderen  LaboratoriumB wagen  dürfte  nur  noch  die  Rei- 
mann'sche  Substitutionswage  besonders  hervorzuheben  sein.  Es  ist 
ein  ziemlich  alter  Vorschlag,  die  Borda'sche  Methode  der  doppelten 
Wägungen  mit  Tarirung  der  Gewichtsstücke  dahin  zu  vereinfachen ,  dass 
man  vor  der  Wägung  die  eine  Wagschalc  mit  so  viel  Gewichtsstücken 
beschwert,  als  der  höchsten  abzuwägenden  Gewichtsgrösse  entsprechen,  die 
Wage  durch  Tarirung  in  die  Gleichgewichtslage  bringt,  hierauf  die  abzu- 
wägenden Körper  auf  die  erste  Schale  setzt  und  so  viel  Gewichtsstücke 
von  derselben  abnimmt,  bis  die  Gleichgewichtslage  der  Wage  wieder  er- 
reicht ist.  Bereits  im  Jahre  1833  hat  Bockholtz  (Dingl.  Joum.,  Bd.  52,  241) 
eine  auf  dii'sen  Vorschlag  beruhende  Wage  konstruirt '). 

Deui  Mechaniker  Reimann  ist  eine  eben  solche  Wage  vor  kurzem 
patentirt  worden.  Sie  war  in  zwei  Formen  ausgestellt,  die  eine  auf 
einem  Holzfuss  ireistebende  ist  zu  roheren,  die  andere  in  einen  Glas- 
kasten eingeschlossene  zu  feineren  Arbeiten  bestimmt.  Beide  haben  nur  je 
eine  Schale  mit  zwei  Etagen,  deren  untere  gewissermassen  einen  Gewichts- 
kasten vertritt;  sie  enthält  nämlich  so  viel  Gewichtsstücke,  als  der  höchsten 
Belastung   entsprechen.     Die  obere   Etage  dient  zur  Aufnahme  des  abzu- 

')  Vergl.  Brauer,  KoDttmklioii  der  W«ge,  Weimu  1880,  106. 


wägenden  Körpers.  Der  zweite  Balkenarm  ist  als  Gegengewicht  angeordnet. 
Fig.  94  stellt  die  Wage  für  feinere  Arbeiten  dar;  der  Balken  A  ist  platteo- 
förmig  gestaltet  und    an    der    einen  Seite  entsprecheDd  ausgespart.     Vom 


ist  ein  Reiterlineal  B  befestigt,  das  zugleich  die  Zunge  tragt  Die  Ge- 
wichtsschate  S  sitzt  an  dem  Gehänge  s,  auf  ihrer  unteren  Etage  P  finden 
die  sammtlichen  Gewichte  Platz ;  die  obere  Etage  G  wird  durch  eine  breite 
Glasplatte  gebildet. 

Es  kann  keinem  Zweifel  unterliegen,  dass  die  Anwendung  der  Sub- 
stitution s  wage  für  gröbere  chemische  Arbeiten  ganz  ausserordentlich  zn 
empfehlen  ist.  Wem  bekannt  ist,  wie  bei  aolchen  Arbeiten  häufig  gewogen 
zu  werden  pflegt,  der  wird  es  als  einen  wichtigen  Fortschritt  begrüssen, 
wenn  der  Experimentator  ohne  Mehraufwand  an  Zeit  und  Mühe  die  Fehler 
der  W^ung  erheblich  Terringem  kann.  Hierzu  kommt  noch  der  Vortheii, 
dasa  die  Empfindlichkeit  dieser  Wage,  deren  Belastung  sich  nicht  ändert, 
unter  allen  Umständen  konstant  bleibt,  was  bei  Wagen  mit  veränderlichen 
Belastungen  durchaus  nicht  der  Fall  ist.  Endlich  ist  aber  auch  noch 
darauf  hinzuweisen,  dass  derartige  Wagen  sogar  billiger  herzustellen  sind, 
als  andere  chemische  Wagen,  da  sie  nur  zwei  Schneiden  haben,  ihre 
Justirung  demnach  eine  sehr  einfache  ist.  Die  Erfahrung  wird  nun  zwar 
erst  lehren,   ob  nicht   andererseits  das  Abnehmen  besonders  der  kleinen 
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Gewichtsstücke  von  der  Schale  viele  Unbequemlichkeiten  im*  Gefolge  hat. 
Jedenfalls  aber  muss  man  der  sehr  strebsamen  Firma  Reimann  dankbar 
sein,  dass  sie  aufs  neue  auf  diese  Wägungsmethode  aufmerksam  gemacht  hat. 

Betreffs  der  Verwendung  der  Substitutionswage  zu  wirklichen  Präzi- 
sionswägungen  sind  die  Aussichten  minder  günstig.  Da  diese  Wage  nur 
eine  Schale  hat,  so  wird  die  Veränderlichkeit  des  Luftgewichts  und  der 
Luftwiderstand  vermuthlich  so  erhebliche  Gleichgewichtsveränderungen  ver- 
anlassen, dass  feinere  Wägungen  damit  nicht  ausgeführt  werden  dürften. 
Durch  Hinzufügung  einer  zweiten  Schale  konnte  hier  zwar  Abhilfe 
geschafft  werden;  allein  für  feinere  Arbeiten  scheint  die  Substitutions- 
methode überhaupt  keinen  Vortheil  vor  der  Borda^schen  Methode  zu  bieten. 
Die  Gleichgewichtslage  der  Wage  muss  hier  nämlich,  ebenso  wie  dort, 
zweimal  bestimmt  werden,  einmal  vor  dem  Aufsetzen  des  abzuwägenden 
Körpers  imd  einmal  nach  demselben.  Ferner  muss  bei  beiden  Wägungs- 
methoden  der  abzuwägende  Körper  austarirt  werden.  Ein  Mehraufwand 
an  Zeit  würde  bei  der  Borda'schen  Methode  nur  darin  zu  suchen  sein, 
dass  nach  Abnahme  des  abzuwägenden  Körpers  noch  die  erforderlichen 
Gewichtsstücke  aus  einem  Normalgewichtssatz  hervorgesucht  und  auf  die 
Schale  gesetzt  werden  müssen.  Der  hierdurch  veranlasste  Zeitaufwand  ist 
aber,  wie  jeder,  der  Präzisionswägungen  ausgeführt  hat,  bestätigen  wird, 
gering  und  unerheblich,  sobald  die  benutzte  Wage  leidlich  gut  ist  und 
die  Tara  aus  annähernd  richtigen  Gewichtsstücken  zusammengesetzt  wird. 

Reim  an  n  hatte  auch  eine  Federwage  ausgestellt,  welche  zwar 
durchaus  nicht  eine  Präzisionswage  sein  sollte,  deren  Prinzip  aber  er- 
wähnt werden  mag,  weil  die  Verwendung  von  Federn  auch  für  Her- 
stellung feinerer  Wagen  in  Zukunft  von  Bedeutung  werden  dürfte.  Eine 
Spiralfeder  wirkt  hier  an  dem  einen  Arm  eines  gewöhnlichen  Wagebalkens, 
an  dessen  anderen  Arm  der  abzuwägende  Körper  aufgehängt  wird. 

Die  Belastung  wird  auf  eine  Wageschale  gelegt,  die  an  der  Schneide  c 
(Fig.  95)  des  Balkens  a  hängt,  a  ruht  mit  seiner  Mittelschneide  auf 
einem  festen  Lager.  Der  rechte  Balkenarm  trägt  ein  festes  Gegengewicht  b 
und  einen  beweglichen  Schieber  e.  An  letzteren  ist  die  Spiralfeder  d  an- 
gehängt. Um  die  Neigungen  des  Balkens  durch  einen  Zeiger  ablesbar  zu 
machen,  ist  ein  innen  verzahnter  Rechen,  dessen  Kreisbogen  seinen  Mittel- 
punkt in  der  Mittelschneide  hat,  mit  dem  Wagebalken  fest  verbunden.  Der 
Rechen  nimmt  an  der  Bewegung  des  Balkens  Theil  und  überträgt  sie  auf 
einen  Trieb,  auf  dessen  Achse  der  Zeiger  aufgesteckt  ist.  Die  Anordnimg 
der  Einhängung  und  der  Justirung  der  Spiralfeder  d  ermöglicht  es,  be- 
liebige Federn  für  eine  und  dieselbe  Ableseskale  einzurichten. 

In  den  rechten  Arm  des  Balkens  a  ist  endlich  noch  eine  dritte 
Schneide  /  eingesetzt,  an  welche  Scheibengewichte  von  bekannter  Schwere 
angehängt  werden  können.  Hierdurch  wird  das  Gebrauchsgebiet  der  Wage 
erheblich  vergrössert;  wenn  nämlich  die  Ableseskale  ohne  Anhängung  solcher 
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Hül&Bclieiben  fQr  Abwägung  von  Körpern  von  z.  B.  1  kg  Gewicht  aus- 
reicht, so  wird  Dach  Anhängung  eines  einer  Belastung  yoa  1  kg  ent- 
sprechenden Scheibengewichts  dieselbe  Skale  auch  f[lr  Abwäguugea  zwischen 
t  kg  und  2  kg  ausreichen. 


Zum  SchlusB  ist  hier  noch  die  von  Hasemann  ausgestellte  Maschiae 
zum  Schleifen  und  Justiren  von  Wage  na  cha  ei  den  zu  erwähnen.  Das 
Prinzip  dieser  Einrichtung  hat  Referent  bereits  in  dem  mehrerwäbten  Bc' 
rieht  der  Londoner  Ausstellung  vom  Jahre  1876,  239,  angegeben.  Mittler- 
weile ist  dieselbe  jedoch  bedeutend  verrollkommnet  worden  und  der  Ver- 
fertiger  hat  für  die  Justirung  von  Handels  wagen  sehr  gute  Resultate 
damit  erhalten.  Die  Maschine  dient  dazu,  die  beiden  Endscbneiden  eines 
Wagebalkens,  dessen  Hittelsch neide  vollständig  fertiggestellt  ist,  dieser 
parallel  abzuschleifen  und  hierbei  selbstthatig  die  Gleicharmigkeit  des 
Balkens  herzustellen. 

Fig.  96  (a.  folg.  S.)  stellt  die  wesentlichen  Theile  der  Maschine  dar.  Eine 
Schleifscheibe  Ä  mit  zwei  planparallelen  Schleifflächen,  von  denen  die  eine 
am  oberen,  die  andere  am  unteren  Rande  der  Scheibe  liegt,  dreht  sich 
um  eine  vertikale  Achse  und  ist  so  gelagert,  dass  die  Schleiffiächen  einer 
ebenen  gabelförmig  aufgeschnittenen  Platte  B  genau  parallel  Hegen.  Der 
zu  bearbeitende  Wagebalken  wird  in  den  Ausschnitt  dieser  Platte  eingelegt 
und  seine  Mittelscbneide  durch  einen  Mechanismus  C  an  die  Platte  und 
an  die  normal  gegen  letztere  stehenden  Seitenflächen  zweier  Stablansätze  d 
bezw.  d'  fest  angedrückt.  Die  beiden  Ansätze  d'  liegen  auf  der  unteren, 
die  Ansätze  d  auf  der  oberen  Seite  von  B;  je  ein  Ansatz  d,  bezw.  d' 
bildet  die  genaue  Fortsetzung  des  anderen.  In  der  durch  die  Figur  {welche 
einen  Schnitt  durch  die  Mitte  der  Maschine  giebt  und  nur  die  hinteren 
Ansätze  d  und  d'  zeigt)  dai^estellten  Lage  des  Wagebalkens  wird  die 
Idittelschneide  gegen  die  Ansätze  d'  gedrückt  und  deshalb  die  innere 
Fläche  der  Endschneide  durch  die  obere  Schleiffiäche  der  Scheibe  Ä  abge- 
schliffen.   Wird  der  Balken  umgelegt,  so  wird  die  Mittelschneide  gegen  die 
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Aasätze  d  gedrückt  und  in  diesem  Falle  die  äussere  Fläche  derselben  End- 
schneide durch  die  untere  Schleiffläche  der  Scheibe  abgeschliffen.  Wenn 
die  scbleifendea  Flächen  von  A  und  die  beiden  Flächen  von  B  geuau  parallel 
sind,  dann  werden  durch  diese  Methode  auch  die  Endschneiden  der  Mittel- 


schneide  parallel  hergestellt.  Die  Parallelität  jener  4  Flächen  kontrolirt 
Hasemann  dadurch,  dass  er  einen  Arm  an  die  Scheibe  A  anschraubt  und 
mit  ihr  rotiren  läast;  am  Ende  des  Armes  ist  eine  sehr  leicht  gehende 
Schraube  eingelassen,  die  in  sanfte  Berührung  mit  der  oberen  Fläche  von  B 
gebracht  wird.  Bei  vollkommener  Parallelität  musa  die  Schraube  gleich- 
massig  über  5  hin  wegstreichen,  was  an  einem  festen  Index  kontrolirt  wird. 
Die  Horizont! mng  der  Platte  B  geschieht  mit  Hülfe  der  Libelle  m. 

Um  auch  noch  den  Wagcbalken  gleicharmig  zu  macheu,  werden  zwei 
gleichgestaltete  Klemmeo^,  durch  welche  je  ein  Anschlagstift  hindurchge- 
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steckt  ist  (yergl.  Detailzeichnung),  in  gleichem  Abstand  von  der  Mittel, 
schneide  auf  die  beiden  Arme  des  Wagebalkens  festgeklemmt.  Der  gleiche 
Abstand  wird  durch  Gegendrücken  der  Anschlagstifte  gegen  die  feste 
Platte  h  ermittelt,  deren  obere  Fläche  bei  der  in  der  Figur  dargestellten  Lage 
des  Balkens  durch  die  Mittelschneide  hindurchgeht.  Auf  k  sind  zu  diesem 
Zwecke  Strichmarken  aufgetragen.  Die  Anschlagstifte  werden  vor  dem 
Schleifen  auf  beiden  Seiten  um  dieselbe  Grosse  zurückgezogen.  Hierauf 
wird  zuerst  die  innere  Fläche  der  einen  und  dann  —  nach  Yollstandigem  um- 
legen des  Balkens  —  die  der  anderen  Fndschneide  so  weit  abgeschliffen, 
bis  die  Anschlagstifte  wiederum  auf  A  stossen. 

Die  Schleifscheibe  ist  in  Spitzen  drehbar,  die  in  Achatlagem  i  laufen ; 
die  Rotation  wird  durch  Schnurscheiben  und  durch  Mitnehmer  von  einer 
unterhalb  der  Maschine  liegenden  Betriebswelle  auf  die  Scheibe  Ä  über- 
tragen. 

Gewichte  zum  Gebrauch  für  feinere  Wägungen  waren  von  Lietz- 
mann,  Oertling,  Reimann,  Stückrath  und  anderen  ausgestellt. 
Grössere  Gewichte  hatte  nur  der  letztgenannte  geliefert,  sie  zeichneten  sich 
durch  ganz  vorzügliche  Vergoldung  aus.  Derselbe  Mechaniker  stellte  auch 
einen  Satz  von  500  mg  bis  1  mg  aus  Platin  und  einen  Satz  von  10  mg 
bis  0,01  mg  aus  Aluminium  aus.  Die  Justirung  dieser  ganz  kleinen  Ge- 
wichtsstücke ist  mit  Hülfe  der  auf  S.  193  beschriebenen  Spitzenwage  aus- 
geführt worden,  es  gelang  natürlich  nicht,  die  Justirung  bis  zu  der  Ge- 
nauigkeit zu  führen,  mit  welcher  die  Fehler  der  Gewichte  ermittelt  werden 
können,  indessen  war  es  immerhin  möglich,  BruchmiUigramme  bis  zu 
0,001  bezw.  0,0015  mg  genau  herzustellen. 

Unter  den  übrigen  Metallgewichten  sind  nur  noch  die  von  R ei  mann 
ausgestellten  englischen  und  holländischen  kleineren  Gewichtsstücke  her- 
vorzuheben. Englische  Grängewichte  aus  Drath  waren  ausser  in  der  be- 
kannten Form  einer  gebrochenen  Linie  Yon  so  viel  Theilen,  als  ihr  Ge- 
wichtswerth  Grän  enthält,  noch  in  Zahlenform  (1,  2,  3  u.  s.  w.)  vertreten. 
Die  holländischen  Stücke  waren  Bruchtheile  des  Gramm  in  Form  quadra- 
tischer Platten,  in  einer  Rundung  vertieft  gestanzt,  so  dass  alle  vier  Ecken 
aufgebogen  sind  und  das  Gewichtsstück  leicht  gefasst  werden  kann. 

Bergkrystallgewichte  hatte  Oertling  ausgestellt,  indessen  zeigten 
dieselben  keine  sehr  vollkonmiene  Ausfuhrung. 


C.  Apparate  fflr  Messung  von  Dichtigkeit  und  Volumen. 

Wagen  zur  Ermittelung  des  spezifischen  Gevnchts  von  Flüssigkeiten, 
sog.  Mohr'sche  und  Westphal'sche  Wagen,  insbesondere  die  letzteren  waren 
in  grosser  Zahl  ausgesteUt.  Als  bemerkenswerth  sind  nur  die  Ton  Rei- 
mann hergestellten  Dichtigkeits wagen  hervorzuheben. 
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Die  zur  Zeit  am  meisten  übliche  Form  solcher  Wagen  ist  die  vom 
Mechaniker  Westphal  in  Zelle  eingeführte,  wobei  der  eine  Arm  des 
Wagebalkens  als  festes  Gegengewicht  ausgeführt  ist.  Der  andere  Arm 
ist  wie  bei  den  Mohr^schen  Wagen  in  gleichen  Abständen  mit  Einker- 
bungen versehen  und  trägt  an  seinem  Ende  an  einem  Platindrath  ein 
kleines  als  Schwimmkörper  dienendes  Thermometer.  Das  Gewicht  des 
Thermometers  in  Luft  reicht  gerade  hin,  um  das  Gleichgewicht  der  Wage 
herzustellen.  Wird  aber  der  Schwimmer  in  Flüssigkeiten  getaucht,  so  hört 
das  Gleichgewicht  auf  und  muss  durch  Anhängung  von  Reitergewichten 
an  die  Einkerbungen  des  Balkens  wieder  hergestellt  werden.  Zwei  der 
jeder  Wage  beigegebenen  Beiter  entsprechen  dem  Gewichtsverlust  des 
Schwimmers  in  Wasser  von  15^  C;  zwei  andere  dem  zehnten  und  hun- 
dertsten Theil  dieses  Gewichtsverlustes.  Der  Gewichtswerth  der  jedesmal 
angehängten  Reiter  und  die  Zahl  der  benutzten  Kerbe  gestattet  unmittelbu: 
das  spezifische  Gewicht  der  untersuchten  Flüssigkeit  abzulesen. 

Derartige  Wagen  haben  nim  aber  den  üebelstand,  dass  zu  jedem 
Schwimmkörper  Reiter  von  besonderem  Gewichts werthe  so  wie  eine  beson- 
dere Justirung  des  als  Gegengewicht  wirkenden  Balkenarmes  gehören;  bei 
Schadhafbwerden  und  Erneuerung  des  Schwimmkörpers  müssen  deshalb 
auch  die  Reiter  durch  andere  ersetzt  werden  und  es  bedarf  zugleich  einer 
neuen  Justirung  des  Ausgleichungsarmes.  Reimann  hat  diesen  Üebelstand 
bei  seinen  Wagen  (D.  R.-Pat.  No.  791)  dadurch  abgestellt,  dass  er  dem 
Schwimmkörper  ein  konstantes  Gewicht  und  ein  konstantes  Volumen  giebt. 
Das  letztere  erlangt  er  dadurch,  dass  er  unterhalb  des  Quecksilbergefasses 
des  Schwimmerthermometers  einen  massiven  Glaszylinder  ansetzt  und 
so  weit  abschleift,  bis  das  bestimmte  Volumen  (5  ccm)  erreicht  ist.  Zur 
Herstellung  des  konstanten  Gewichts  (10  g  einschliesslich  des  Platindraths) 
wird  in  den  Aufbängedrath  ein  kleines  Ausgleichgewicht  in  Form  einer 
Kugel  mit  Haken  und  Oese  eingeschaltet.  Die  beigegebenen  Reiter  haben 
demzufolge  eine  Schwere  von  5  g,  500  mg,  50  mg. 

Gegen  diese  Einrichtung  ist  nur  einzuwerfen,  dass  die  kleinen  Thermo- 
meterschwimmer an  sich  schon  ziemlich  unempfindlich  zu  sein  pflegen  und 
durch  den  massiven  Ansatz  unterhalb  des  Quecksilbergefasses  ihre  Empfind- 
lichkeit ganz  und  gar  verlieren.  Bei  genaueren  Messungen  wird  man  zwar 
das  kleine  Thermometer  ohnehin  nur  als  Schwimmer  und  gar  nicht  als 
Temperaturmesser  benutzen,  indessen  dürfte  es  in  jedem  Falle  vortheil- 
haft  sein,  den  Ansatz  zur  Volumenjustirung  an  eine  andere  Stelle  zu  ver- 
legen. Vielleicht  wird  durch  Verstärkung  der  Wandung  am  oberen  Theil 
des  Thermometers  oder  auch  an  der  Oese  der  gewünschte  Zweck  sich  er- 
reichen lassen. 

Reimann  hatte  bei  einigen  der  von  ihm  ausgestellten  Dichtigkeits- 
wagen auch  das  Stativ  in  eigenartigerweise  angeordnet  und,  wie  es  scheint, 
damit  eine  einfache   und  doch  recht  brauchbare  Verbesserung  gemacht. 


Reimann's  Dichtigkeitsvagen.    Alkoholometer. 
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Wagen  dieser  Art  arbeiten  nämlich  natürlich  nur  dann  richtig,  wenn  sie 
horizontal  aufgestellt  sind,  dies  ist  aber  bei  ihrem  Gebrauch  in  Apotheken 
und  dergl.  nicht  immer  ohne  Weiterungen  zu  erreichen,  da  ein  unver- 
änderlicher Platz  ihnen  nicht  eingeräumt  zu  werden  pflegt.  Es  ist  deshalb 
wünschenswerth,  dass  das  Mittelachsen- 
lager sich  Yon  selbst  horizontal  einhängt. 
Dies  erreicht  Reimanir  dadurch,  dass  er 
das  Lager  A  (Fig.  97),  welches  den  Bal- 
ken W  trägt,  kardanisch  aufhängt.  Das 
Stativ  hat  zu  diesem  Behufe  einen  An- 
satz Ey  in  welchen  ein  mitten  durch- 
brochenes Stück  D  zwischen  zwei  Spitzen 
eingehängt  ist.  Das  Lager  A  hängt  ebenso 
in  zwei  Spitzen  in  diesem  Stück  D  und 
eine  in  A  von  unten  her  normal  einge- 
setzte Stange  B  mit  schwerem  Gegenge- 
wicht C  bewirkt  die  richtige  Horizontal- 
stellung des  Lagers. 

Alkoholometer  und  Aräometer 
werden  zur  Zeit  in  Berlin  in  einer  Voll- 
kommenheit hergestellt,  die  wohl  nirgends 
wieder  erreicht  wird. 

In  erster  Reihe  sind  die  Alkoholometer 
der  alten  Firma  J.  C.  Greiner  senior 
db  Sohn  zu  nennen,  welche  ihre  Instru- 
mente mit  äusserster  Sorgfsdt  anfertigen 
und  ihrer  vorzüglichen  Leistungen  wegen 
auch  in  Interessentenkreisen  hinreichend 
bekannt  sind.  Sie  verwenden  Spindeln 
von  ausserordentlich  gleichmässigem  E^- 
liber  und  stellen  jetzt  Alkoholometer  her, 
welche  die  Ermittelung  der  Alkoholge- 
halte mit  einer  Genauigkeit  von  0,02  % 
(d.  h.  bis  zu  2  Einheiten  der  fünften  De- 
zimale des  spezifischen  Gewichts)  ge- 
statten. 

h^  neuester  Zeit  ist  es  auch  der  Y er- 
suchsstation  des  Vereins  der  Spi- 
ritusfabrikanten in  Deutschland  imter  Leitung  des  Glabläsers  Stuhl 
gelungen,  Alkoholometer  von  vorzüglicher  Ausführung  herzustellen. 

Endlich  ist  noch  G.  A.  Schnitze  zu  erwähnen,  der  sich  bemüht  hat, 
die  Hauptschwierigkeit,  die  der  Herstellung  guter  Alkoholometer  im  Wege 
steht,  die  Auffindung  vollständig  zylindrischer  Spindeln,  dadurch  zu  heben. 


Fig.  97  Ch  natttrl.  Gr.). 
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dass  er  die  Spindeln  zylindrisch  abschleift.  £r  hatte  mehrere  Alkoholo- 
meter mit  derartig  geschliffenen  Spindeln  ausgestellt.  Besondere  Versuche 
haben  in  der  That  bei  diesen  Spindeln  eine  ausserordentliche  Gleichmassig- 
keit  des  Kalibers  erwiesen. 

Hohlmaasse  hatten  Gebrüder  Siemens  &  Co.  in  Charlotten- 
burg ausgestellt.  Es  war  dies  der  auch  in  London  im  Jahre  1876  aus- 
gestellte Satz  von  fünf  russischen  Maassen.  Dieselben  sind  konisch  ge- 
formt, ganz  und  gar  mit  Boden  und  Henkel  aus  einem  Stück  geformt  und 
durch  Abdrehen  justirt.  Das  Material,  reine  Bronze,  ist  ausserordentlich 
dicht  und  hat  eine  so  sorgfaltige  Politur  erhalten,  dass  die  Maasse  von 
jedermann  für  vergoldet  gehalten  wurden. 

Gasmesser  waren  unter  den  wissenschaftlichen  Instrumenten  nicht  aus- 
gestellt, wohl  aber  Flüssigkeitsmeser. 

Einen  Wassermesser  für  Hausgebrauch  stellte  O.  Clement 
aus.  .  Derselbe  ist  dazu  bestimmt,  das  in  den  Haushaltungen  verbrauchte 
Wasser  durch  vom  Betheiligten  nach  einander  zu  bewirkendes  Füllen  und 
Entleeren  eines  Behälters  von  bestimmtem  Volumen  zu  vermessen. 

Das  Zufluss-  und  das  Abflussrohr  dieses  Behälters  sind  durch  Ventile 
geschlossen,  die  durch  Drehen  eines  Doppelhebels  nach  einander  geöffnet 
werden  können.  Zwei  Schwimmer,  die  in  dem  Behälter  liegen  und  vom 
einströmenden  Wasser  gehoben  werden,  mit  dem  ausströmenden  Wasser 
aber  sinken,  reguliren  vermittels  Sperrstangen  das  Niedersinken  des  Hebels 
nach  der  einen  oder  anderen  Seite  hin.  Sie  verhindern  insbesondere,  dass 
das  Ausflussventil  sich  öffnet,  bevor  der  Behälter  ganz  gefüllt  ist,  und 
dass  das  Einflussventil  sich  öffnet,  bevor  der  Behälter  ganz  entleert  ist. 

Einen  selbstthätigen  Flüssigkeitsmesser  mit  Niederdruck  stellten 
Gebr.  Siemens  &  Co.  in  Charlottenburg  aus  (D.  R.-Pat.  No.  4922).  Das 
schon  früher  bei  Flüssigkeitsmessem  zur  Umsteuerung  angewendete  Wandern 
eines  beweglichen  Körpers  in  einer  Rinne  ^)  tritt  hier  als  treibende  Kraft 
für  eine  rotirende  Messtrommel  auf.  Fig.  98  stellt  den  Messer  in  zwei  auf 
einander  senkrechten  Hauptschnitten  dar.  Die  um  eine  horizontale  Achse 
rotirende  Trommel  A  besteht  aus  zwei  konzentrischen  Zylindern,  welche 
durch  eigen thümlich  angeordnete  Scheide-  und  Seitenwände  mit  einander 
zu  vier  Kammern  verbunden  sind  und  im  Inneren  zwei  einander  kreuzende 
aber  nicht  schneidende  Rohre  c,  und  c,  einschUessen,  in  deren  jedem  eine 
Kugel  <h  bezw.  o,  leicht  beweglich  ruht  bezw.  rollt.  Durch  das  Rohr  B 
strömt  die  Flüssigkeit  zu,  gelangt  durch  den  Schlitz  h  in  den  inneren  Zy- 
linder und  von  hier  durch  den  Kanal  e^  in  die  zur  Zeit  am  tiefsten  liegende 
Trommelkammer.  Die  sich  hier  ansammelnde  Flüssigkeit  verrückt  nach 
und  nach  den  Schwerpunkt  der  Trommel,  so  dass  diese  in  Drehung  ver- 


*}  Yergl.  Loewenhen,  über  Wasserinesser  in  den  Sitzungsberichten  des  Vereins  Via  Gewerb- 
fleiss,  April  1878. 
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setzt  wird  und  schliesslich  die  Kugel  Oi  über  die  Horizontale  hebt.  Die  Kugel 
rollt  nunmehr  nach  dem  gegenüberliegenden,  tieferliegenden  Ende  der  Röhre 
c, .  Infolge  dessen  dreht  sich  aber  die  Trommel  weiter,  die  gefüllte  Kammer 
entleert  sich  durch  den  am  äusseren  Trommelzylinder  befindlichen  Ausfluss- 


Fig.  98. 


schlitz  und  die  fernerhin  zuströmende  Flüssigkeit  tritt  sodann  durch  den 
Kanal  e^  in  die  benachbarte  Kammer  ein.  Die  ausströmende  Flüssigkeit 
sammelt  sich  in  dem  ümschlusszylinder  an  imd  fliesst  durch  E  ab.  Die 
Umdrehungen  der  Achse  werden  in  bekannter  Weise  mit  Hülfe  eines  Zähl- 
werks F  registrirt. 

Die  Aussteller  wollen  einen  nach  denselben  Prinzipien  hergestellten 
Messer  auch  als  Mess-  bezw.  Wägeapparat  für  Gase  benutzen.  Sie  füllen 
dann  den  ümschlusskasten  nüt  einer  Absperrflüssigkeit  an,  lassen  Yon  unten 
her  in  den  inileren  Trommelzylinder  das  Gras  einströmen  und  oben  ent- 
weichen. 

Auch  Hochdruckwassermesser  waren  in  mehreren  Exemplaren 
von  Siemens  &  Halske  ausgestellt.  Ihre  Einrichtung  ist  die  bekannte 
der  sogen,  „deutsch  Siemens^-Messer*). 

An  letzter  Stelle  dieses  Berichtes  soll  der  Siemens'sche  Spiritus- 
messapparat Erwähnung  finden,  den  auch  Gebr.  Siemens  &  Co.  aus- 
gestellt hatten.     Dieser  Apparat   ist  zwar  für  rein  technische  Zwecke  be- 


')  a.  a.  0. 
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stiinmt,  indessen  yerdient  er  nicht  nur  seiner  ingeniösen  Einrichtung  wegen, 
sondern  auch  deshalb  hier  angefahrt  zu  werden,  weil  seine  eigenartige  Re- 
gistrirvorrichtung  auch  bei  rein  wissenschaftlichen  Apparaten  mit  Yortheil 
Terwendet  werden  konnte. 

Der  Apparat  registrirt  sowohl  das  Volumen  des  durchfliessenden  Spiritus 
als  die  Menge  des  darin  enthaltenen  absoluten  Alkohols.  Das  erstere  ge- 
schieht durch  Yermittelung  einer  rotirenden  Trommel,  deren  drei  Kanmiern 
sich  nach  einander  fallen  und  entleeren,  das  zweite  dtirch  Yermittelung 
eines  Schwimmkörpers,  der  an  einer  stählernen  Feder  hängt  und  in  einen 
mit  dem  zufiiessenden  Spiritus  gefüllten  Behälter  taucht.  Das  nach  der 
Starke  des  Spiritus  variabele  Gewicht  des  Schwimmers  biegt  die  Feder  mehr 
oder  weniger  nach  unten,  und  diese  Biegung  wird  auf  einen  Fühlhebel  über- 
tragen, dessen  Stellung  bei  jeder  Entleerung  einer  Trommelkammer  durch 
eine  noch  näher  zu  beschreibende  Yorrichtung  selbstständig  registrirt  wird. 

Fig.  99  giebt  einen  Durchschnitt  der  Trommel  J?,  deren  drei  Kammern 
einen  Rauminhalt  von  je   CA  Liter  haben   und   aus  zwei  in  einander  ge- 


Fig.  99. 


schobenen  Zylindern  und  drei  ebenen  Scheidewänden  gebildet  werden.  Der 
Spiritus  strömt  von  rechts  ein,  fliesst  in  ein  die  Rotationsachse  theil weise  um- 
schliessendes  Rohrstück  und  von  dort  aus  in  den  inneren  Zylinder.  Diurch 
die  Einflussö£Fnung  der  Kammer  I  gelangt  es  in  letztere  und  füllt  sie 
an,  während  durch  einen  von  ihrem  höchstliegenden  Punkt  ausgehenden 
Rohrstutzen  die  Luft  entweicht.  Sobald  Kammer  I  vollständig  gefüllt  ist, 
steigt  die  Flüssigkeit  in  dem  inneren  Trommclzylinder  an  und  tritt  durch 
die  Einfiussöf&iung  der  Kammer  II  in  diese  ein ;  der  Schwerpunkt  der 
Trommel  wird  dadurch   verrückt  und-  die  rechte  Seite  der  Kammer  I  so 
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weit  gehoben,  dass  ihr  Ausflusssclilitz  unter'  das  FlQsstgkeitsnWeau  tritt 
und  I  sich  enüeert. 

Fig.  tOO  zeigt  die  äussere  Ansicht  des  ganzen  Apparats.     Bevor  der 
Spiritus    in   die   Trommel  B  gelangt,    wird   er  durch  eine  aus  mehreren 


Ti%.  100  (Vt  luUrl.  Qr.). 

Röhren  zusammengesetzte  Mischungsvorrichtung  in  einen  grossen  Topf  A 
geführt  Die  Mischungsvorrichtung  ist  so  angeordnet,  dass  die  spezi- 
fisch schwerere  Flüssigkeit  oben ,  die  spezifisch  leichtere  unten  einge^ihrt 
wird  und  sich  demgemäss  die  Flüssigkeiten  von  Terschiedener  Dichtigkeit 
gehörig  durchdringen.  Der  Spiritus  tritt  nämlich  zuerst  in  einen  kleinen 
Zylinder  mit  doppelten  Seitenwänden  ein;  der  spezifisch  schwerere  fallt  hier 
in  dem  inneren  Raum  Z>  zu  Boden,  der  spezifisch  leichtere  sammelt  sich 
im  äusseren  Ranm  C  und  im  oberen  Theile  von  D.  In  einem  Rohr  F  steigt 
der  letztere  in  die  Höhe  und  gelangt  durch  ein  Ansatzrohr  0  in  den  unteren 
Theil  des  Topfes  A.    Ein  zweites  Rohr  E  mündet  in  der  Nähe  des  Bodens 
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Ton  D  und  nimmt  die  spezifisch  schwerere  Flüssigkeit  auf,  die  dann  in 
den  oberen  Theil  von  A  eingeführt  wird.  Der  Spiritus  gelangt  femer  aus 
A  in  die  Trommel  B,  indem  ihn  ein  in  Fig.  100  nicht  sichtbares  Nebeu- 
rohr,  dessen  beide  Mündungen  in  gleicher  Höhe  mit  den  Einfluss Öffnungen 
des  Topfes  A  liegen,  aufnimmt  und  in  ein  Rohr  H  überführt,  aus  dem  er 
endlich  der  Trommel  zufliesst. 

Ungeföhr  in  der  Mitte  zwischen  den  beiden  Zuflussöffiiungen  des 
Topfes  A  hängt  in  diesem  der  Alkoholometersch wimmer  P,  ein  allseitig  ge- 
schlossener Zylinder  aus  Terzinntem  Messingblech,  Phängt  an  der  stählernen 
Feder  Q  mittels  eines  besonderes  Gehänges,  und  mit  einem  in  dieses  ein- 
gehängten Universalgelcnk  ist  der  bei  0  in  Stablapitzen  gelagerte  Stosshebel  x 
verbunden,  so  dass  jeder  Neigung  der  Feder  eine  bestimmte  Stellung  von  ;r 
entspricht.  Sobald  die  Füllung  des  Topfes  A  alkoholreicher  ist,  also  ein  ge- 
ringeres spezifisches  Gewicht  hat,  ist  der  Gewichtsverlust  von  P  geringer,  als 
weon  die  Füllung  alkoholarmer  ist  oder  ein  grösseres  spezifisches  Gewicht  hat. 
In  ersterem  Falle  wird  die  Feder  Q  mehr  nach  unten  gebogen  und  dem- 
entsprechend der  Hebel  x  mehr  nach  oben  geneigt  als  im  zweiten.  Jedem 
Prozentgehalt  des  im  Topf  A  enthaltenen  Spiritus  entspricht  demnach  eine 
einzige  ganz  bestimmte  Stellung  des  Hebels  x. 

Zur  Registrirung  dieser  Stellungen  dient  der  folgende  Mechanismus; 
Auf  die  Achse    der  Trommel  B  ist  ein   kleeblattförmig  ausgeschnittenes 


Rad  M  (vei^l.  Fig.  101)  angesteckt,  das  die  Drehung  der  Tromiael 
mitmacht.  Seitwärts  von  der  Trommelachse  und  etwas  höher  als  diese  ist 
femer  eine  zweite  Achse  gelagert,  auf  die  ein  Winkelhebel  aufgekeilt  ist; 
der  eine  Arm  dieses  Hebels  ist  ein  kurvenartig  gestaltetes  Blatt  A',  der  andere 
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ein  rhomboidisches  Stück  F,  dessen  Ende  mit  einer  Rolle  auf  dem 
Rande  des  Rades  M  aufliegt.  Die  Rotation  von  M  bringt  oszillirende  Be- 
wegungen des  Winkelhebels  hervor,  hierbei  kann  jedoch  die  Rolle  des 
Stückes  Y  nicht  bis  auf  die  tiefste  Stelle  der  Einschnitte  von  M  siuken, 
weil  bei  der  abwärts  gehenden  Bewegung  die  Kurve  X  auf  den  Stosshebel  x 
stösst  und  dadurch  die  weitere  Drehung  des  Hebels  verhindert  wird.  Die 
Grösse  der  Drehung  wird  also  von  der  jedesmaligen  Stellung  des  Stoss- 
hebels ,  d.  h.  von  dem  Prozentgehalt  des  im  Topf  A  enthaltenen  Spiritus, 
abhängen.  Die  Kurve  X  ist  ferner  derartig  gestaltet  worden,  dass  die  einem 
Alkoholgehalt  von  100  ^  Tralles  entsprechende  Stellung  des  Stosshebels 
eine  Winl^eldrehung    von    36 ''j    die    einem  Alkoholgehalt    von    50  %  ent- 

50 
sprechende    eine  Winkeldrehimg  von  zr^  X  36  =  18°  \md  allgemein   die 

einem  Alkoholgehalt  von  a  %  Tralles  entsprechende  Stellung  des  Stosshebels 

eine  Winkeldrehung  von  zr^  X  36°  gestattet. 

Die  üebertragung  dieser  Winkel drehungen  auf  ein  Zählwerk  wird  end- 
lich durch  ein  auf  die  Achse  des  Winkelhebels  X  Y  lose  aufgestecktes 
Rad  B  bewirkt,  das  bei  der  (aufwärts  gerichteten)  Rückbewegung  des  Hebels 
vom  Stück  Y  mit  Hülfe  einer  Friktionskuppelung  mitgenommen  wird.  Zum 
Zwecke  der  Kuppelung  sind  kleine  Kugeln  in  Vertiefungen  von  Y,  die 
nach  einer  Seite  hin  sich  verengem  (Fig.  101),  eingelegt;  bei  der  Aufwärts- 
bewegung von  Y  werden  diese  Kugeln  in  den  engeren  Raum  der  Ver- 
tiefungen gegen  den  Radkranz  von  R  gepresst  und  damit  die  Verkuppe- 
lung bewirkt.  Bei  der  Abwärtsbewegung  von  Y  fallen  die  Kugeln  in  den 
weiteren  Raum  der  Vertiefungen,  B  wird  deshalb  dann  nicht  mitgenommen; 
um  es  aber  überhaupt  unmöglich  zu  machen,  dass  B  sm  der  Abwärtsbewe- 
gung theilnimmt  und  dadurch  die  Angaben  des  Zählwerks  ^scht,  ist  in  ein 
besonderes  an  den  unbeweglichen  Apparattheilen  festgeschraubtes  Stück  eine 
ebensolche  Kugelvorrichtung  eingelegt,  welche  als  Sperrung  wirkt.  Rad  B 
dreht  sich  demgemäss  nur  von  rechts  nach  links  und  zwar  stets  um 
genau  denselben  Winkel,  den  der  Winkelhebel  X  Y  beschreibt.  B  greift 
in  ein  Zählwerk  ein,  das  bei  einer  Drehung  des  Rades  um  36°  um  6  V«  Liter 
vorwärts  schreitet  und  damit  angiebt,  dass  6'/»  Liter  absol.  Alkohols  (100^ 
Tralles)  in  dem  durch  den  Apparat  geflossenen  Spiritus  enthalten  sind. 

Ein  zweites  Zählwerk  registrirt  die  Trommelumdrehungen,  giebt  also 
an,  wie  viel  Flüssigkeit  überhaupt  den  Apparat  passirt  hat. 

Es  mag  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  der  vom  Alkoholwerk  ange- 
gebene Alkoholgehalt  nicht  mit  dem  der  augenblicklich  entleerten  Kammer- 
füllung genau  übereinstimmt,  vielmehr  nur  den  Durchschnitts gehalt  des  in 
dem  Topf  vorhandenen  Spiritus  darstellt.  Bei  der  kontinuirlichen  Wirksam- 
keit des  Apparats   sind  indessen  die  hieraus  entspringenden  Unterschiede 

ohne  Einfluss. 
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Das  Volumen  und  das  spezifische  Gewicht  des  Spiritus  varüren  ferner 
mit  seiner  Temperatur,  während  die  Apparatangaben  natürlich  nur  für 
eine  Temperatur  —  für  15,55^  C.  —  justirt  sind.  Um  die  hieraus  ent- 
springenden Fehler  zu  beseitigen,  ist  der  Schwimmkörper  P  mit  einer  Flüssig- 
keit gefüllt,  welche  sich  stärker  ausdehnt  als  der  durchschnittlich  in  der 
betreffenden  Brennerei  gewonnene  Spiritus.  Eine  vollständige  Kompensation 
wird  zwar  auf  diese  Weise  nicht  erreicht,  indessen  sind  die  übrig  bleibenden 
Fehler  für  die  Praxis  ohne  Bedeutung.  Näheres  über  diese  Verhältnisse 
findet  sich  in  einer  von  der  Normal -Eichungs- Kommission  verfassten  aus- 
führlichen Denkschrift. 

Die  praktische  Brauchbarkeit  des  Spiritusmessapparates  haben  jahre- 
lang fortgeführte  Versuche  in  deutschen  Brennereien  und  die  Erfahrungen 
in  anderen  Ländern  hinlänglich  erwiesen. 

Betreffs  der  im  Eingang  angedeuteten  Verwendbarkeit  der  eigenartigen 
Registrirvorrichtung  dieses  Apparates  bei  anderen  wissenschaftlichen  Instru- 
menten sei  u.  a.  darauf  hingewiesen,  dass  ein  Thermometer  zur  Registrirung 
der  in  einer  gewissen  Zeit  stattgehabten  Durchschnittstemperatur  sofort 
nach  denselben  Prinzipien  sich  konstruiren  lässt. 


Die  meteorologischen  Apparate. 


I.    Apparate    zur    direkten   Ablesung. 

BsRICHTKBfiTATTJeR : 

Dr.  L.  Loewenhers. 

A.  Thermometer. 

oeit  yielen  Jahren  schon  werden  in  Berlin  gläserne  Thermometer 
mit  Queck8ilber-(Alkohol-)füllung  von  grosser  Vollkommenheit  hergestellt, 
es  giebt  hier  eine  Reihe  von  renommirt^n  Glaskünstlern,  deren  Thermo- 
meter sich  eines  weitverbreiteten  und  wohlverdienten  Rufes  erfreuen, 

Thermometer  waren  ausgestellt  von  R.  Fuess  (vormals  J.  G.  Greiner  jr.  & 
Geissler),  von  Ch.  F.  Geissler  Sohn  (Alb.  Geissler),  von  J.  C.  Greiner  sen.  & 
Sohn  und  von  6.  A.  Schnitze.  Die  gewohnlicheren  Thermometerformen, 
auch  Psychrometer,  Hypsometer,  Maximum-  und  Minimumthermometer  u.  s.  w. 
waren  bei  allen  diesen  Mechanikern  vertreten;  besonders  reichhaltig  war 
die  Ausstellung  der  beiden  erstgenannten,  welche  ausserdem  noch  zahl- 
reiche Quecksilberthermometer  zu  besonderen  meteorologischen,  geolo- 
gischen, medizinischen  und  chemischen  Zwecken  geliefert  hatten.  Diese 
beiden  allein  stellten  auch  Normalthermometer  aus. 

Besonders  hervorzuheben  ist  zuvörderst  die  von  J.  G.  Greiner  aus- 
gestellte Six'sche  Kombination  des  Maximum-  und  Minimum- 
thermometers, welche  in  Deutschland  bisher  nur  wenig  im  Gebrauch 
ist.  £s  ist  im  wesenttlichen  ein  Alkoholthermometer  ^)  mit  U -förmig  ge- 
bogenem Rohr;  an  die  Alkoholsäule  schliesst  sich  eine  Quecksilbersäule  an, 
und  endlich  ist  das  nicht  gefüllte  und  nur  nahezu  luftleer  gemachte  Ende 
des  Rohres  etwas  erweitert.  Zwei  Stahlstifte  schwimmen  an  den  beiden 
Grenzflächen  der  Quecksilbersäule;  das  Quecksilber  schiebt  bei  Erwärmung 
den  Stift   an  der  Grenze   der  Luftleere,   bei  Abkühlung  den  Stift  an  der 


')  Bericht  über   die   Londoner  Aasstellnng  wissenschaftlicher  Apparate   1876,    S.  489, 
Fig.  201  u.  202. 

14* 


212  ^^  meteorologischen  Apparate  I. 

Grenze  des  Alkohols  vorwärts.  Die  Stifte  werden  aber  beim  Rückgang 
des  Quecksilbers  von  diesem  nicht  wieder  mitgenommen,  so  dass  der  eine 
die  Maximal-,  der  andere  die  Minimaltemperatur  anzeigt. 

Fuess  stellte  Quecksilberthermometer  mit  Gefässen  von  mehr- 
zinkig-gabelformiger  Gestalt  aus.  Diese  Gefässe  haben  eine  sehr 
grosse  Oberfläche  und  die  Instrumente  sollen  deshalb  die  Temperatur  der 
Umgebung  sehr  schnell  annehmen^). 

Die  Normal thermometer  von  Gh.  F.  Geis sl er  sind  ihrer  sorg- 
faltigen Arbeit  und  des  guten  Kalibers  ihrer  Rohren  wegen  seit  langer 
Zeit  sehr  geschätzt;  Alb.  Geissler,  der  viele  Jahre  hindurch  als  geschickter 
Gehulfe  seinem  Vater  zur  Seite  stand,  versteht  es,  den  geschäftlichen  Ruf 
des  letzteren  nach  jeder  Richtung  hin  aufrecht  zu  erhalten.  Die  Kon- 
struktion der  G^issler'schen  Normalthermometer  ist  bekannt,  es  sind  sog. 
Finschlussthermometer  mit  Milchglasskalen,  d.  h.  Thermometer,  deren 
Kapillarrohr  von  einem  weiteren  unten  an  das  Quecksilbergefass  ange- 
schmolzenen Glasrohr  umschlossen  wird,  in  welches  die  Skale  einge- 
schoben ist.  Die  letztere  wird  gewohnlich  mittels  Lack,  Hausenblase  oder 
dergl.  am  Ümschlussrohr  befestigt  und  am  oberen  Ende  durch  Korkunter- 
lagen gestützt.  Ueber  das  Ümschlussrohr  wird  endlich  eine  Metall-  oder 
Glashülse  geschoben  und  festgekittet.  Diese  Einschlussthermometer  eignen 
sich  besonders  gut  für  Normajthermometer ,  weil  ihre  Ablesung  ohne 
Parallaxe  möglich  ist,  während  letztere  bei  den  sog.  Stabthermometern 
(vergl.  S.  215)  schwerer  zu  vermeiden  ist. 

Indessen  hat  diese  Thermometerkonstruktion  andererseits  in  der  nicht 
hinreichend  sicheren  Befestigung  der  Skale  einen  sehr  erheblichen  Mangel, 
der  nur  zu  häufig  die  auf  Anfertigung  und  spätere  Fehlerbestimmung  des 
Thermometers  verwendete  Arbeit  zu  einer  ganz  nutzlosen  macht.  Bei 
längerem  Erwärmen  des  Thermometers  löst  sich  nämlich  der  die  Skale 
haltende  Lack  leicht  ab  oder  wird  doch  weich,  so  dass  die  geringsten 
Erschütterungen  eine  Yerrückung  der  Skale  zur  Folge  haben.  Die  Kork- 
unterlagen sichern  hiergegen  nicht,  da  sie  durch  Anziehen  von  Feuchtig- 
keit vielen  Veränderungen  ausgesetzt  sind;  häufig  vergrössem  sie  sogar 
noch  die  Unsicherheit,  indem  sich  nämlich  ihre  Lage  im  Ümschlussrohr 
ändert,  wenn  die  Verschlusshülse,  deren  Kitt  durch  den  Einfluss  von  Er- 
wärmungen, gewissen  Flüssigkeiten  u.  s.  w.  leicht  aufgelöst  wird,  neu 
aufgesetzt  werden  muss.  Die  Verwendung  der  Korkunterlagen  bringt 
ausserdem  noch  einen  zweiten  Uebelstand  mit  sich.  Um  nämlich  dem 
Kapillarrohr  einen  Halt  zu  gewähren,  seine  Durchbiegung  wie  sein  Hin- 
und  Hergleiten  auf  der  Skale  zu  verhüten,  wodurch  die  Ablesungen  er- 
schwert und  sogar  gefälscht  werden  könnten,  pflegt  man  wohl  sein  oberes 
Ende  in  jene  Korkunterlagen  einzuklemmen.     In  Folge  hiervon  wird  aber 


>)  a.  a.  0.  S.  484. 
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unter  gewissen  Umständen,  z.B.  in  den  sehr  häufigen  Falien ,  wenn  nur 
der  untere  Theil  des  Thermometers  in  eine  warme  Flüssigkeit  taucht,  die 
Kapillare  eine  starke  Durchbiegung  erleiden,  da  sie  von  innen  her  durch 
das  Quecksilber  stärker  erwärmt  wird,  als  das  nicht  ganz  in  die  Flüssig- 
keit eintauchende  Umschlussrohr. 

Es  sind  in  neuerer  Zeit  die  yerschiedensten  Versuche  bekannt  ge- 
worden, um  die  angeführten  Uebelstände  bei  der  Konstruktion  der  Ein- 
schlussthermometer zu  vermeiden.  (Vergl.  die  durch  Prof.  Dr.  Neumayer 
im  Bericht  über  die  Londoner  Ausstellung  im  Jahre  1876,  S.  485  mitge- 
theilten  Bemerkungen  des  Referenten.)  Einer  der  besten  Vorschläge  dieser 
Art  ging  z.  B.  dahin,  das  obere  Ende  des  Kapillarrohrs  an  das  Umschluss- 
rohr festzuschmelzen,  an  die  Kapillare  wiederum  die  Skale  anzukitten, 
dieser  durch  eine  an  das  äussere  Rohr  angeschmolzene  Unterlage  von 
Asbest  eine  Stütze  zu  geben  und  endlich  das  Umschlussrohr  oben  zuzu- 
schmelzen.  Indessen  werden  selbst  bei  dieser  Befestigungsart,  in  Folge 
der  verschiedenen  Ausdehnung  der  verschiedenen  Glassorten,  Verzerrungen 
und  Verbiegungen  der  Kapillare  bezw.  der  Skale  nicht  zu  vermeiden  sein, 
durch  das  Anschmelzen  der  Kapillare  an  das  Umschlussrohr  wird  ausser- 
dem noch  die  Zerbrechlichkeit  des  Instruments  erheblich  vergrossert. 

Fuess  ist  es  gelungen,  eine  Thermometerkonstruktion  zu  er- 
sinnen, welche  von  allen  jenen  Uebelständen  frei  ist  und  dabei  noch 
grösste  Festigkeit  mit  Eleganz  in  der  Form  vereinigt.  Sie  sichert  gegen 
jede  Verrückung  der  Skale,  gegen  jedes  Gleiten  und  Durchbiegen  der 
Kapillare  und  ermöglicht,  dass  Umschlussröhre,  Skale  und  Kapillare,  jede 
für  sich  und  unbeeinfiusst  von  der  andern,  sich  ausdehnen  können.  Die 
von  Fuess  ausgestellten  Normalthermometer,  welche  Prof.  Wild  in  Peters- 
burg „als  die  besten^  bezeichnet^),  die  er  „bis  jetzt  kennen  gelernt  habe^, 


*)  Bericht  über  Art  10  des  Programms  des  zweiten  internationalen  Meteorologen  -  Kon- 
gresses in  Rom.  St.  Petersburg  1878;  S.S.  Uebrigens  bat  die  ebenda  sich  vorfindende  Bemer- 
kong,  dass  diese  Thermometer  .zum  Theil  nach  Herrn  PemeVs  Angaben*  konstrnirt  sind,  Miss- 
verst&ndnisse  Teranlasst,  zn  deren  Klarstellnng,  die  von  anderer  Seite  angeregt  worden  ist,  Refer. 
durch  die  nachfolgenden  aus  seinen  eigenen  Erinnerungen  stammenden  Mittheilungen  beizu- 
tragen hoflPt: 

Schon  Ende  1876  vmrden  zwischen  den  Beamten  der  Normal-Eichungs-Kommission  und 
den  Mechanikern,  welche  f&r  letztere  Thermometer  lieferten,  Erwägungen  gepflogen  fiber  eine 
sichere  Skalenbefestigung  f&r  Normalthermomcter.  Es  geschah  dies  vorzugsweise  im  Anschluss 
an  die  Thermometerstudien,  welche  Refer.  im  Herbst  1876  auf  der  South-Kensington-Ausstellung 
gemacht  hatte  und  von  deren  Ergebnissen  der  vorerw&hnte  Passus  des  Prof.  Neumayer'schen 
Berichtes  einen  Auszug  enth&lt  Als  im  Frühjahr  1877  ein  Thermometer,  auf  dessen  Kalibrirung 
und  Vörgleichung  viel  Arbeit  verwendet  worden  war,  schadhaft  geworden,  interessirte  sich  auch 
Dr.  Pemet,  der  damals  bei  der  Komm,  thätig  war,  eifirig  für  diese  Frage,  er  versuchte 
durch  verschiedenartige  Kitte  eine  sichere  Skalenbefestignng  zn  erreichen  und  schlug  u.  a.  noch 
vor,  zur  Kontrole  der  unveränderten  Lage  von  Kapillare  und  Skale  auf  ersterer  eine  Strich- 
marke anzubringen  und  deren  Lage  gegen  irgend  einen  Skalenstrich  festzustellen.  UngefiLhr 
gleichzeitig  fasste  Fuess  den  ganz  neuen  und  durchschlagenden  Gedanken,  die  Skale  überhaupt 
nicht  mehr  unmittelbar  zn  befestigen,  sie  vielmehr  nur  in  ein  passendes  festes  Lager  unver- 
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wareu  nach  dieser,  durch  Patent  (D.  R.-P.  No.  389)  geschützten  KouBtruk- 
tioa  hergestellt. 

Fig.  102  zeigt  ein  derartiges  Thermometer.  Ein  hohler  oben  offener 
Glasbecher  b,  ist  von  innen  an  den  sogenannten  Hals  des  Umschlussrohres 
angeschmolzen.  Der  obere  Rand  des  Bechers 
ist  an  zwei  diametral  gegenüberstehenden  Stel- 
len tief  eingebuchtet,  so  dass  die  beiden  Ein- 
schnitte ein  sicheres  Lager  für  die  Skalen- 
platte  s  darbieten.  An  die  Olaskuppe  des 
Thermometers  ist  ein  eben  solcher,  aber  um- 
.  gekehrt  stehender  Becher  bi  angeschmolzen,. 
dcBsen  diametrale  Einbuchtungen  den  oberen 
Theil  der  Skale  aufnehmen.  Um  die  Skale  hier 
festzuhalten,  ist  zwischen  dieselbe  und  den 
Becher  6,  eine  federnde  Lamelle  m  eingelegt, 
welche  die  Skale  stets  gegen  ihre  untere  Auf- 
lage andrückt,  ohne  sie  in  ihrer  Ausdehnung 
zu  behindern.  Die  Kapillare  r  geht  durch  die 
hohlen  Becher  frei  hindurch,  erhält  aber  durch 
Schlingen  p  Ton  haarfeinem  Platindrath,  die 
durch  kleine  Bohrungen  der  Skale  hindurch- 
gezogen sind ,  Führung,  so  dass  sie  sich,  ohne 
Klemmung  durch  .die  Scbimgen  p,  ebenfalle  frei 
ausdehnen,  aber  nicht  durchbiegen  kann. 

Es  bleibe  nicht  unerwähnt,  dass  auch  J.  C. 
Greiner  Thermometer  ausgeetellt  hatte,  deren 
Skalenbefestigung  neu  und  eigenartig  war. 
Dieselbe  hat  zwar  nicht  alle  Vorzüge  der 
Fness'scben  Einrichtung,  indessen  stellt  sie 
doch  eine  erhebliche  Verbesserung  gegen  die 
bisher  üblichen  Befestigungsarten  dar  und  wird 
für  Thennometer,  an  welche  nicht  gerade  die 
höchsten  Anforderungen  gestellt  werden ,  ndt 
Vortheil  zu  verwenden  sein.  Fig.  103  giebt  einen 
vergrÖBserten  Vertikalschnitt  durch  ein  solches 
Greiner'sches  Thermometer,  Zwei  Messinglamel- 
f'B- 103.  len   Bind   unter  einander  und  mit  der  Skale  s 

durch  2  Schrauben  verbunden,  ihre  umgeboge- 
nen Enden  mittels  Hausenblase  an  das  Ümschlussrohr  u  angekittet.  In  einer 
Ausbuchtung  der  vorderen  Lamelle  erhält  die  Kapillare  r  sichere  Führung. 

rtckbir  einiu1«|«>.  Splter  erat  Bnchte  er  diesen  Gedinken,  ohoe  Anwendang  eines  Sittei, 
durch  eine  reins  Gluhonstrnlition  xa  Terwirklieben.  Dio  Anwondaug  von  PlatinschliDgen  all 
FühroDgeii  tbr  du  Eipillurohr  ist  uidereraeita  durch  Dr,  Pemet  uigeregt  worden. 
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Abgesehen  dayon,  dass  die  Sicherheit  dieser  Befestigung  durch  die 
Haltbarkeit  des  Hausenblasenkitts  bedingt  wird,  besteht  hier  noch  der 
üebelstand,  dass  die  Ausdehnung  der  Skale  Ton  der  des  ümschlussrohres 
nicht  unabhängig  ist. 


Fig.  103. 

Den  Einschlussthermometem  stehen  als  zweite  Hauptgattung  unter 
den  Quecksilberthermometern  die  Stabthermometer  gegenüber  mit  dick- 
wandigen Kapillarrohren,  auf  welche  die  Theilung  unmittelbar  aufgetragen 
ist.  In  das  Rohr  ist  meistentheils  ein  MilchgJasstreifen  eingeschmolzen,  um 
die  Quecksilberkuppe  und  die  Theilstriche  deutlich  sichtbar  zu  machen. 

Stabthermometer  haben  bisher  in  Deutschland  als  Normalthermometer 
im  allgemeinen  keine  Anwendung  gefunden,  wohl  aber  in  Frankreich  und 
England.  Wie  schon  erwähnt,  ist  die  Ablesung  solcher  Thermometer,  wenn 
sie  in  üblicher  Weise  eingerichtet  sind,  ohne  Parallaxe  nur  schwer  aus- 
führbar. Der  früher  gemachte  Vorschlag,  die  Ablesung  dadurch  zu  er- 
leichtern, dass  die  Theilstriche  um  mehr  als  die  Hälfte  des  Röhrenumfangs 
herumgezogen  werden,  wird  bei  Thermometern  mit  eingelegtem  Milchglas- 
streifen nicht  vollständige  AbhüKe  schaffen. 

Fuess  hat  nun  nach  den  Angaben  von  Dr.  M.  Thiesen  ein  Normal- 
stabthermometer konstruirt  mit  spiegelnder  Rückseite.  Sobald  man  hier 
einen  Th eilstrich  mit  seinem  Spiegelbild  zusammenfallen  last,  yermeidet 
man  bei  der  Ablesung  jede  Parallaxe. 

Bisher  hat  F.  zwei  derartig»  Thermometer  angefertigt,  das  eine  für 
das  internationale  Maass-  und  Gewichts -Bureau  in  Paris,  das  andere  für 
die  Eaiserl.  Normal -Eichungs- Kommission.  Das  letztere  befand  sich  auf 
der  Ausstellung. 

Fig.  104. 

Fig.  104  giebt  einen  Querschnitt  durch  das  Thermometerrohr.  Parallel 
dem  grossten  Durchmesser  des  elliptischen  Querschnitts  der  Kapillar- 
öffnung k  sind  an  das  Rohr  zwei  planparallele  Flächen  angeschliffen.    Die 
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obere  Fläche  trägt  die  eingeätzte  Theilung  —  beiläufig  bei  dem  ausgestellten 
Instrument  eine  willkürliche  mit  Strichintervallen  von  0,4  mm  — ,  die 
untere  Fläche  ist  zuerst  versilbert  und  darauf  lackirt,  um  den  Silberuberzug 
zu  schützen.  Um  indessen  das  Thermometer  auch  bei  durchscheinendem 
Licht  gebrauchen  zu  können,  liegt  die  Silberschicht  nur  zu  beiden  Seiten 
der  Kapillaroffnung  k,  während  der  der  letzteren  entsprechende  Mittelstreifen, 
der  unteren  Fläche  durchsichtig  gelassen  ist.  Der  hinter  k  in  dem  Rohr 
eingeschmolzene  Milchglasstreifen  m  lässt  die  Quecksilberkuppe  scharf  her- 
vortreten. 

Fuess  hatte  ferner  auch  ein  Thermometergehäuse  ausgestellt,  wie 
es  auf  den  meteorologischen  Stationen  der  Eaiserl.  See  warte  bei  der  Bestim- 
mung von  Temperatur  und  Feuchtigkeit  der  Luft  gebraucht  wird.  Dies  Ge- 
häuse ist  ausserhalb  des  Fensters  des  Beobachtungsraumes  anzubringen,  es 
kann  durch  eine  Zugstange  zum  Fenster  hingezogen  werden  und  öffnet  sich 
hierbei,  dagegen  schliesst  es  sich  wieder,  sobald  es  mit  Hülfe  der  Zugstange 
vom  Fenster  entfernt  wird.  Auf  diese  Weise  wird  also  das  Oeffnen  des 
Fensters  zum  Zwecke  der  Ablesung  und  damit  die  Beeinflussung  der  Li- 
strumente  durch  die  Zimmertemperatur  vermieden. 

Die  Konstruktion  rührt  von  dem  Assistenten  der  Seewarte  Reinert 
her^),  Fuess  hat  noch  einige  Verbesserungen  hinzugefugt,  die  sich  insbe- 
sondere auf  die  Gestaltung  des  eigentlichen  Gehäuses  beziehen. 

Fig.  105  (a.  folg.  S.)  zeigt  die  Ansicht  des  geöffneten  Gehäuses,  durch 
das  Fenster  des  Beobachtungszimmers  hindurch  gesehen,  und  den  Grundriss 
seiner  beiden  Lagen.  Das  Gehäuse  besteht  aus  zwei  durchbrochenen  Blech- 
zylindern G  und  Gl,  welche  auf  dieselbe  Achse  aufgesteckt  sind;  der 
innere  Zylinder  G  sitzt  fest  auf  derselben,  während  der  äussere  Gi  um  die- 
selbe drehbar  ist.  Die  Achse  wird  von  zwei  Armen  b  getragen,  welche  an 
derselben  vertikalen  Stange  o  befestigt  sind,  o  ist  drehbar  in  zwei  Lagern, 
welche  die  Enden  der  in  die  Mauer  eingegypsten  Eisenbolzen  a  bilden. 
An  den  unteren  Arm  5  greift  bei  c  eine  eiserne  Zugstange  d  an,  welche 
unterhalb  des  Fensterflügels  in  das  Beobachtungszimmer  hineinreicht. 
Endlich  ist  noch  an  den  äusseren  Zylinder  Gi  eine  Eisenstange  /  befestigt, 
die  sich  um  den  Zapfen  e  dreht. 

Sobald  das  Gehäuse  die  im  Grundriss  punktirte  Lage  hat,  ist  es  ge- 
schlossen. Wird  hierauf  die  Stange  d  nach  innen  gezogen,  so  drehen  sich 
die  Arme  b  um  90®,  der  auf  der  Achse  feste  Zylinder  G  wird  hierdurch 
normal  zu  seiner  ersten  Lage  gestellt,  der  Zylinder  Gi  hingegen  verschiebt 
sich,  weil  auch  die  Stange  /  sich  um  e  dreht,  über  G  hin  und  steht  end- 
lich in  seiner  zweiten  Lage  diesem  parallel,  das  Gehäuse  ist  damit  geöffnet. 

Schliesslich  mag  hier  noch  des  von  C.  Thormann  ausgestellten  Me- 
tallthermometers Erwähnung    geschehen.     Seine  Konstruktion  stimmt 


')  Bericht  über  die  Londoner  Aas8t^llang  496. 
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im  wesentUchea  mit  der 
Ton  llolzmaoo') ,  bezv. 
Ton  Winnerl')  angegebe- 
nen überein.  £iDe  aus 
zwei  Metallen  von  ver- 
gchiedener  Ausdehnung 
zusammengesetzte  gebo- 
gene Feder  ist  an  einem 
Ende  fest  und  drückt  mit 
dem  andern  gegen  einen 
Winkelbebei,  dessen  Dre- 
hungen auf  einen  Zeiger 
übertragen  werden. 

Die  Feder  B  (Fig,  106 
a.  folg.  S.)  ist  bei  C  auf 
der  durchbrochenen  Mes- 
singplattc  L  befestigt  und 
drückt  bei  D  gegen  das 
Bogeustück  H,  das  auf  den 
Hebel  E  aufgesetzt  ist. 
Der  zweite  Arm  von  E 
trägt  einen  gezahnten 
Kreissektor,  der  in  ein 
kleines  Zahnrad  eingreilt. 
Auf  der  Achse  des  letzte- 
ren sitzt  der  Zeiger. 

Soll  das  Instrument  als 
Minimum-  oderMaximum- 
tbermometer  eingerichtet 
werden,  so  wird  auf  die 
Zeigerachse  ein  gezahntes 
Rad  Ä  aufgesetzt,  das  in 
Folge  Eingreifens  einer  in 
der  Figur  nicht  sichtbaren 
Sperrfeder  sich  nur  nach 
einer  Seite  bewegen  kann. 
Die  Sperrfeder  wird  aus- 
geschaltet mitt«ls  eines 
durch  die  Platte  L   hin- 
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durchreichenden  Stiftes,  der  am  Ende  des  Hebels  a  sitzt  und  mit  Hiilfe 
des  Knopfes  P  verstellt  werden  kann. 

Die  kleinen  in  Uhrform  ausgeführten  Instrumente  machen  einen  guten 
Eindruck;  über  die  Grenauigkeit  ihrer  Leistungen  hat  Ref.  nichts  in  Er- 
fahrung gebracht. 


Fig.  106  (Vi  natürl.  Gr.). 


B.  Barometer. 

Quecksilberbarometer ^)  hatten  dieselben  vier  Fabrikanten,  ausgestellt, 
von  welchen  Quecksilberthermometer  herrührten. 

Ausserdem  hatte  noch  C.  Berg  eine  Nachbildung  von  fünf  älteren 
Barometern  ausgestellt,  von  denen  nur  das  in  CarPs  Repertorium  Band  ÜI, 
291,  von  Radau  beschriebene  Wagebarometer  von  Moreland  hervorzuheben 
ist.  Seine  Konstruktion  stimmt  im  Prinzip  mit  der  der  zur  Zeit  gebräuch- 
lichsten Wagebarometer  (vergl.  S.  231)  überein. 

J.  C.  Greiner  sen.  &  Sohn  und  G.  A.  Schnitze  stellten  ausser  den 
gewöhnlicheren  Barometerformen  Normalbarometer  aus  nach  dem 
Modell  des  verstorbenen  Mechanikers  J.  G.  Greiner  jun.,  wie  sie  auf  preus- 
sischen  meteorologischen  Stationen  vielfach  eingeführt  sind.  Beide  Firmen 
haben  indessen  der  ursprünglichen  Konstruktion  noch  einige  Verbesserungen 
hinzugefügt. 

Diese  Instrumente  sind  Heberbarometer,  deren  beide  Schenkel  neben 
einander  liegen.     Die  Skale  trägt  am  unteren  Ende  ein  Ablesemikroskop,' 


')  Betreffs  der  Aneroidbarometer  vergl.  S.  118  and  163. 
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das  den  Skalennullpunkt  fixirt.  Mit  Hülfe  eines  Triebes  und  einer  Zalin- 
Stange  wird  die  Skale  so  weit  verschoben,  bis  das  Fadenkreuz  des  Mikro- 
skops auf  die  Quecksilberkuppe  im  offenen  Schenkel  einsteht.  Neben  dem 
oberen  Theil  der  Skale  gleitet  ferner  ein  Nonius,  der  ein  zweites  Ablese- 
mikroskop trägt  und  ebenso  mittels  eines  Triebes  und  einer  Zahnstange 
so  weit  zu  verschieben  ist,  bis  dieses  Mikroskop  auf  die  Quecksilberkuppe 
im  geschlossenen  Schenkel  einsteht. 

Fig.  107  (a.  folg.  S.)  stellt  ein  derartiges  Barometer  in  der  Ausfuhrung 
von  J.  C.  Greiner  sen.  &  Sohn,  Fig.  108  die  Einzelheiten  seiner  unteren  Hälfte 
in  der  Anordnung  von  G.  A.  Schnitze  dar.  Die  beiden  Heberrohre  sind 
in  ein  Holzgestell  A  eingelassen ,  das  zugleich  ein  Thermometer  T  enthält, 
welches  in  ein  mit  Quecksilber  gefülltes  kurzes  Glasrohr  taucht  und  an- 
nähernd die  Temperatur  der  Barometerfüllung  angiebt.  Der  Trieb  Sx  dient 
dazu,  die  Skale  k  fortzuschieben,  auf  deren  unteres-  Ende  das  Mikroskop  Mx 
aufgesetzt  ist.  Der  Trieb  Sq  (Fig.  107)  dient  zur  Einstellung  des  Nonius  n 
und  des  daran  befestigten  Mikroskops  M^.  Zur  Ermittelung  der  Tempe- 
ratur der  Skale  k  trägt  diese  endlich  noch  ein  zweites  Thermometer  t. 

Die  Uebertragung  der  Triebbewegung  von  Sx  auf  Skale  k  wird  aus 
Fig.  108  ersichtlich.  Sx  greift  in  eine  Zahnstange  r,  auf  welche  ein  abge- 
rundeter Stift  8  aufgesetzt  ist.  Die  über  der  Zahnstange  liegende  Skale  k 
hat  einen  Ausschnitt,  durch  den  der  Stift  «  hin  durchreicht.  Gegen  «  drücken 
von  oben  bezw.  von  unten  zwei  Schneiden  tx  und  fj,  die  auf  Ä:  aufgeschraubt 
sind,  k  erhält  Führung  in  zwei  Schlittenlagern  Z/,  von  denen  das  eine 
(in  Fig.  108  allein  sichtbar)  an  seinem  unteren,  des  andere  an  seinem 
oberen  Ende  liegt.  Die  Verbindung  vonA:  und  z  durch  Vermittelung  des 
Stifts  s  imd  der  Schneiden  U  und  t^  soll  bewirken,  dass  k  die  Yerschie- 
bungen  von  z  mitmacht,  ohne  sich  durchzubiegen.  Bei  der  ursprünglichen 
J.  G.  Greiner'schen  Anordnung  wie  auch  bei  J.  C.  Greiner  (Fig.  107)  liegt 
der  Stift  s  unterhalb  des  Lagers  L;  Schnitze  hat  den  Stift  oberhalb  des  letz- 
teren angebracht,  um  eine  Durchbiegung  der  Skale  um  so  sicherer  zu 
verhüten. 

J.  C.  Greiner  sen.  &  Sohn  andererseits  haben  die  bisherige  Führung 
in  Schlittenlagern  verworfen  und  durch  eine  gleichmässiger  wirkende 
RollenführuDg  ersetzt.  Sie  fräsen  in  die  beiden  schmalen  Seiten  der 
Skalenplatte  k  (Fig.  107)  je  eine  Nuth  ein  und  legen  die  links  befindliche 
Nuth  gegen  eine  fest  gelagerte  Rolle  an,  während  sie  dieser  gegenüber 
gegen  die  rechts  befindliche  Nuth  zwei  kleinere  Rollen  durch  eine  Feder 
andrücken  lassen. 

Heberbarometer  dieser  Art  entsprechen  den  zur  Zeit  an  Normalbaro- 
meter gestellten  Anforderuugen  nicht  mehr  in  vollem  Maasse.  Auch  durch 
Hinzufugung  der  von  J.  C.  Greiner  und  von  Schnitze  gemachten  Verbesse- 
rungen wird  nämlich  hinreichende  Sicherheit  gegen  Verbiegungen  der 
Skale  nicht  gewährt ;  die  letzteren  üben  zudem  in  Folge  der  eigenthümlichen 
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Anordnung  der  Absehyorrichtungen  gerade  hier  einen  besonders  bedenk- 
lichen Einfluss  auf  die  Ablesungen  aus.  Eine  Yerbiegung  der  Skale  bewirkt 
nämlich  neben  Zugrundelegung  eines  falschen  Nullstrichs  eine  Neigung  der 
beiden  Absehenslinien  gegen  einander.  Bei  älteren  Barometern  dieser  Art 
pflegten  die  Absehenslinien  gewöhnlich  auch  schon  durch  blosse  Verstellung 
der  Mikroskopokulare  geändert  zu  werden,  bei  den  neueren  Instrumenten 
wird  dagegen  die  Befestigung  der  Mikroskope  in  stabilerer  Weise  ausge- 
führt. Als  erheblichster  Mangel  dieser  Barometerkonstruktion  kommt  hinzu, 
dass  die  Einstellung  der  beiden  Quecksilberkuppen  willkürlich  geändert 
werden  kann  durch  Verschiebung  der  Blende,  welche  hinter  jedem  Mikros- 
kop angebracht  ist  und  welche  die  richtige  Beschattung  der  Kuppen  be- 
wirken soll. 

Endlich  genügen  Heberbarometer  der  angeführten  Art  auch  der  Be- 
dingung nicht,  dass  die  Quecksilbersäulen  in  beiden  Schenkeln  gleichzeitig 
angehoben  werden  können.  Diese  Bedingung  ist  nöthig,  damit  bei  der' 
Ablesung  die  Quecksilberkuppen  gleiche  Gestalt  haben  ^)  und  damit  nach 
der  von  Arago  angegebenen  Methode  die  Menge  der  im  sog.  Vakuum  ein- 
geschlossenen Luftmenge  ermittelt  werden  kann. 

Bereits  im  Jahre  1839  hat  KupfTer  Heberbarometer  mit  anhebbaren 
Quecksilbersäulen  konstruirt*),  und  in  neuerer  Zeit  ist  besonders  durch 
Wild  darauf  gedrungen  worden^),  dass  nur  solche  Barometer  als  Normal- 
barometer Verwendung  finden. 

unter  den  Konstruktionen,  welche  für  Heberbarometer  mit  an  heb- 
baren Quecksilbersäulen  bekannt  geworden  sind,  nehmen  die  von  Fuess 
eine  hervorragende  Stellung  ein.  Drei  verschiedene  Formen  davon  hatte  er 
ausgestellt;  zwei  dieser  Barometerarten  sind  als  sogenannte  Gefässheber- 
barometer  konstruirt  und  zwar  die  eine  nach  den  Angaben  von  Dr.  Koppen 
für  die  Stationen  der  Kaiserl.  Seewarte  zu  Hamburg,  die  zweite  nach  einem 
eigenen  Entwurf  von  Fuess.  Bei  ihnen  reichen  die  beiden  Heberrohre  in 
ein  Quecksilbergefass  mit  beweglichem  Lederboden.  Die  dritte  Art  ist  ein 
auf  Veranlassung  des  Refer.  hergestelltes  dreischenkliges  Barometer  mit 
eigenthümlichen  von  Fuess  angegebenen  Ablesevorrichtungen.  Die  Hebung 
der  Quecksilbersäulen  wird  hier  dadurch  bewirkt,  dass  ein  Kolben  in  den 
dritten  mit  Quecksilber  gefüllten  Rohrschenkel  eingesenkt  wird. 

Bei  dem  nach  dem  Kupffer' sehen  Prinzip  hergestellten  und  von 
Koeppen  veränderten  Gefässheberbarometer  sind  die  beiden  neben 
einander  liegenden  Heberrohre  a  und  h  (Fig.  109)  in  einen  Messingrahmen 
eingesetzt,  welcher  unten  das  Eisengefäss  C  tragt.  In  dieses  Gefiiss  werden 
die  Röhren   eingepresst  durch  eine  Anzahl  von  Lederringen  e,   die  durch 


»)  Wild  im  Repert.«ur  Meteorol.  III.  Nr.  1,  Petersburg  1874,  61. 

^  M^m.  de  TAcad.  Imp^r.  de  St.  Pitersbourg  6.  s^rie.   Sciences  mathem.,  phys.  et  natur. 
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zwei  in  den  Kopf  von  C  eingeschrfiubte  Muttern  y£  zusammengedrückt  und 
festgehalten  werden.  Den  Boden  des  Gefasses  C  bildet  ein  Eisenstuck  /,  das 
den  Lederbeutel  trägt.  /  ist  gegen  das  Gefass  C  hin  abgesperrt  bis  auf 
ein  kleines  Loch,  das  in  der  Verlängerung  der  Röhre  h  liegt.  Die  Ab- 
sperrung des  Ton/  und  dem  Ledersack  eingeschlossenen  Quecksilbers  vom 
Gefass  C  hat  den  Zweck,  Luft,  die  durch  das  Leder  hindurch  unter/  ein- 
gedrungen ist,  Yom  Rohra  fernzuhalten  und  durch  den  offenen  Schenkel  & 
zum  Entweichen  zu  bringen.  Der  Ledersack  kann  mittels  der  Schraube  s 
gehoben  und  gesenkt  werden. 

Zum  Zwecke  der  Ablesung  lassen  sich  auf  der  zwischen  beiden 
Schenkeln  am  Messingrahmen  befestigten  Skale  zwei  Nonien  mit  Yisiren 
verschieben.  Den  untern  Nonius  pflegt  man,  sobald  nicht  eine  Eontrole 
des  Vakuums  veranstaltet  wird,  festzustellen.  Die  Einstellung  geschieht  so, 
dass  der  Ledersack  mittels  der  Schraube  8  so  weit  gehoben  wird,  bis  die 
untere  Quecksilberkuppe  das  untere  Visir  erreicht.  Mit  Hülfe  einer  hinter 
der  Skale  liegenden  Zahnstange  wird  sodann  das  obere  Visir  bis  zur  oberen 
Kuppe  gesenkt. 

Der  offene  Schenkel  h  des  Barometers  wird  durch  ein  Stahlhütchen  h 
verschlossen;  eine  seitlich  in  diesem  angebrachte  Oeffnung  vermittelt  die 
Verbindung  von  h  mit  der  äusseren  Luft.  Soll  das  Barometer  transportirt 
werden,  so  wird  h  um  die  Breite  jener  Oeffnung  verdreht  und  damit  der 
Schenkel  h  abgeschlossen.  Die  Federvorrichtung  k  presst  dann  das  Hüt- 
chen h  gegen  h  an. 

Für  die  HersteUung  des  zweiten  von  Fuess  nach  eigenem  Entwurf 
konstruirten  Gefässheberbarometers  haben  die  in  der  Wild'schen 
Abhandlung  über  Normalbarometer  (Bulletin  de  TAcademie  de  St.  P^ters- 
bourg.  Band  XXIII,  86)  aufgestellten  Bedingungen  für  ein  Kontrol-  oder 
Uebertragungsbarometer  erster  Klasse  als  Richtschnur  gedient.  Das  Fuess*- 
sehe  Barometer  wird  in  den  „Melanges  physiques  et  chimiques,  Band  XP 
von  Wild  als  „Stations-  und  Reisebarometer  der  Zukunft^  bezeichnet. 

Nach  Wild  muss  ein  Kontroibarometer  erster  EJasse  folgenden  An- 
forderungen genügen: 

1.  Das  Barometerrohr  soll  keinen  geringeren  inneren  Durchmesser  als 
12  mm  haben; 

2.  das  Quecksilber  soll  vor  jeder  Beobachtung  in  beiden  Schenkeln 
angehoben  werden  können  und  zwar  so  weit,  dass  die  Prüfung  auf 
etwaiges  Vorhandensein  von  Luft  im  Vakuum  nach*  der  Arago'- 
schen  Methode  ausfuhrbar  ist; 

3.  die  Ablesevorrichtung  und  ihre  Einstellung  soll  für  beide  Queck- 
süberniveaus  homogen  sein; 

4.  die  Einrichtung  sowohl  des  Maassstabes  als  der  Ablesevorrichtungen 
soll  die  Sicherheit  vollständiger  Konstanz  gewähren; 
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5.  das  Thermometer  soll  so  angeordnet  sein,  dass  es  mit  hinreichender 
Annäherung  die  mittlere  Temperatur  des  Quecksilbers  der  durch 
den  Luftdruck  gehobenen  Säule  angiebt; 

6.  das  Barometer  soll  auch  in  gefülltem  Zustande  sicher  transportirt 
'werden  können; 

7.  die  absolute  Korrektion  des  Instruments  soll  keine  Aenderung  er- 
fahren, wenn  im  Falle  eines  Rohrbruchs  ein  neues  Rohr  eingesetzt 
und  das  Barometer  neu  gefüllt  wird. 

Die  Bedingungen  unter  3,  4  und  unter  7  zu  erfüllen,  scheint  nur  da- 
durch möglich  zu  sein,  dass  man  die  beiden  Schenkel  vertikal  unterein- 
ander, den  einen  also  genau  in  die  Yerlängerung  des  anderen  legt  und 
beide  zentrisch  von  einer  zylindrischen  Metalbohre  umhüllen  lässt,  auf 
welche  die  Skale  aufgetragen  ist.  Dann  kann  man  eine  und  dieselbe  von  oben 
nach  unten  verschiebbare  Ablesevorrichtung  auf  beide  Qüecksilberkuppen 
einstellen,  und  deshalb  ist  dann  der  wahre  Werth  der  Skale  allein  für  den 
Fehler  des  Barometers  maassgebend  —  abgesehen  von  dem  für  sich  bestimm- 
baren Fehler  des  Vakuums.  Es  ist  also  für  die  Fehlerermittelung  eines 
derartigen  Barometers  eine  Yergleichung  mit  einem  Hauptnormalbarometer 
einer  Zentralstation  jedenfalls  unnothig. 

Fuess  hat  bei  seinem  Barometer  überdies  noch  eine  eigenthümliche 
Glaskonstruktion  zur  Verwendung  gebracht,  um  das  Instrument  möglichst 
wenig  zerbrechlich  zu  machen  und  zugleich  seine  Zusammensetzung  und 
Füllung  thunlichst  zu  vereinfachen. 

Fig.  110  (S.  222)  zeigt  links  die  obere  Hälfte  des  Barometers  mit  Skale 
und  Ablesevorrichtung,  rechts  in  etwas  grösserem  Maassstabe  den  unteren 
Theil  des  Barometers,  wobei  durch  theilweise  Wegnahme  der  Wände  die  Ver- 
bindung der  beiden  Schenkel  und  die  Einrichtung  des  Quecksilbergefässes 
freigelegt  sind. 

Die  beiden  Schenkel  A  und  B  hängen  an  der  mit  der  äusseren  Luft 
nicht  kommunizirenden  Erweiterung  O  zusammen.  Der  obere  Theil  von  A 
liegt  in  der  Verlängerung  von  B,  seine  Fortsetzung  aber  ist  seitlich  durch 
0  hindurch  und  hierauf  parallel  zu  B  fortgeführt.  A  und  B  sind  mit  Siegel- 
lack in  einen  Stahlkonus  E  gekittet,  über  welchen  ein  Stück  von  A  hinaus- 
reicht, während  B  mit  dem  Konus  abschneidet.  Der  Schenkel  B  hat  nahe 
unterhalb  der  Erweiterung  0  einen  kleinen  Ansatz,  durch  den  er  mit 
der  Luft  kommunizirt  und  der  durch  die  Schraube  S  verschlossen  werden 
kann. 

Der  Konus  E  ist  in  ein  Eisengeföss  D  eingelassen  und  wird  durch  eine 
Ueberfangmutter  F  darin  festgehalten.  Auf  D  ist  der  mittels  der  Schraube  G 
anhebbare  Lederbeutel  C  aufgebunden.  Die  Skalehröhre,  eine  etwa  30  mm 
weite,  vernickelte  Messingröhre,  ist  von .  aussen  her  an  D  angeschraubt;  auf 
ihr  verschiebt  sich  die  mit  einem  Nonius  versehene  Ablesevorrichtung  N. 
Diese  kann  durch  eine  links  sichtbar  werdende  Schraube  auf  der  Skaleuröhre 
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festgeklemmt   mid  hierauf  mittels  eines  feinen  Gewindes  scharf  eingestellt 
■werden. 

N  lässt  sich,  na«h  Abnahme  des  £[nopfes  Sy  bis  nach  unten  verschieben 
und  auch  auf  die  untere  Kuppe  einstellen.  Für  gewöhnlichere  Arbeiten  ist 
noch  ein  mittels  der  Schraube  K  festklenmibares  Nullpunktsvisir  beigegeben, 
gegen  welches  man  das  Quecksilber  mit  der  Schraube  G  anhebt,  während 
die  Vorrichtung  N  dann  nur  zur  Einstellung  der  oberen  Quecksilberkuppe 
benutzt  wird.  Da  die  genaue  Einstellung  durch  Anheben  des  Quecksilbers, 
wegen  der  Elastizität  des  Leders,  selbst  bei  aller  Vorsicht  nicht  mit  der- 
selben Schärfe  ausführbar  sein  dürfte,  wie  die  Einstellung  des  mikrome- 
trisch yerschiebbaren  Visirs  auf  eine  fest  stehende  Kuppe,  so  hält  Referent 
es  für  rathsam,  bei  Präzisionsmessungen  die  Anwendimg  des  feststehenden 
Nullpunktvisirs  möglichst  zu  vermeiden. 

Ein  Hauptvorzug  dieses  Barometers  vor  anderen  liegt,  wie  schon  vor- 
her angedeutet,  darin,  dass  für  Transporte  das  Instrument  aus  einander 
genommen,  das  mit  Quecksilber  gefüllte  Rohr  für  sich  verpackt  und  das 
ganze  Barometer  schliesslich  wieder  von  Jedermann  zusammengesetzt  werden 
kann,  während  gleichwohl  der  Fehler  seiner  Angaben  vor  der  Zerlegung 
und  nach  der  Wiederzusammensetzung  derselbe  bleibt. 

Soll  das  Instrument  in  zusammengesetztem  Zustande  versendet  werden, 
so  wird  das  Quecksilber  im  Rohr  B  ganz  in  die  Höhe  gehoben,  der  Rohr- 
ansatz bei  B  mittels  des  Knopfes  S  nach  aussen  hin  abgeschlossen  und  das 
Barometer  in  umgekehrter  Lage  transportirt. 

Ist  der  Versand  des  Instruments  in  zerlegtem  Zustand  erwünscht,  so 
wird  nach  Abnahme  des  Skalenrohrs  vom  Gefass  D  imd  nach  Lösung  der 
Mutter  F  der  Stahlkonus  E  zugleich  mit  den  beiden  darin  festgesiegelten 
Röhren  A  und  B  aus  D  herausgehoben  und  nach  Abnahme  von  S  das 
Quecksilber  aus  dem  kürzeren  Schenkel  B  abgelassen,  während  der  längere 
Schenkel  Ä  gefüllt  bleibt.  Die  beiden  Rohre  mit  dem  Konus  E  werden  für 
sich  verpackt.  Bei  der  Wiederzusammensetzung  verfährt  man  genau  um- 
gekehrt; während  das  Barometerrohr  mit  seinem  geschlossenen  Schenkel 
nach  imten  oder  auch  wagerecht  gehalten  wird,  wird  auf  E  das  Gefäss  D 
aufgesteckt,  die  Ueberfangmutter  F  übergeschoben  und  festgeschraubt. 
Man  lässt  sodann  das  Barometerrohr  in  das  Skalenrohr  hineingleiten  u.  s.  w. 
Zuletzt  wird,  während  man  das  Barometerrohr  senkrecht,  aber  den  ge- 
schlossenen Schenkel  nach  unten  hält,  das  Getäss  D  mit  Quecksilber  gefüllt. 
Auf  die  zusammengehörigen  Theile  aufgravirte  Marken  sichern  die  richtige 
Zusammensetzung. 

Auch  bei  dem  dritten  von  Fuess  konstruirten  Heberbarometer  mit 
anhebbaren  Quecksilbersäulen,  dem  dreischenkligenBarometer,  liegen 
die  beiden  eigentlichen  Barometerschenkel  vertikal  unter  einnader,  mit  dem 
offenen  Schenkel  kommunizirt  aber  noch  ein  drittes  Rohr,  in  welches  ein 
Thermometer  beliebig  tief  eingesenkt  werden  kann.    Dieser  Thermometer- 
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kolben  vertritt  hier  die  Stelle  dee  beweglichen  Ledersacks  der  Gefassheber- 
barometer  und  ermöglicht  zugleich,  die  Temperatur  des  unteren  Theils 
der  Barometerfullung  unmittelbar  zu  bestimmen. 

Obgleich  dieses  dreischenklige  Instrument  gegen  Eindringen  von  Luft 
in  das  Vakuum  mehr  geschützt  ist  als  ein  Barometer  mit  durchlässigem 
Lederboden,  so  wird  doch  seine  Yerwendbarkeit  —  bei  der  bisherigen 
Konstruktion  wenigstens  —  eine  beschränktere  bleiben,  weil  es  zu  zer- 
brechlich ist.  Es  wird  vor  allem  als  Stationsbarometer  zu  gebrauchen 
sein.  Für  ein  solches  ist  es  aber  nicht  nothig,  beide  Kuppen  mittels 
einer  imd  derselben  Ablesevorrichtung  einstellen  zu  lassen,  es  reicht 
aus,  wenn  beide  Ablesungen  vollständig  homogen  ausgeführt  werden, 
was  hier  dadurch  erreicht  wird,  dass  die  MilHmetertheilung  immittel- 
bar auf  die  beiden  Barometerrohren  aufgetragen  ist  und  zwei  zylindrische 
Glasnonien,  deren  innere  Zylinderflächen  die  Theilung  tragen,  sich  auf 
letzteren  verschieben  lassen.  Dieses  neue  Ablesungsprinzip  ist  von  Fuess 
ursprünglich  b^i  Barometern  angewendet  worden,  die  in  chemischen  La- 
boratorien gebraucht  werden  sollen  und  deren  eigentlich  messenden  Theile 
nicht  aus  Metall  sein  dürfen,  da  sie  sonst  von  Säuren  und  Dämpfen  zu  sehr 
leiden.  Die  einfachen  zweischenkligen  Barometer  mit  Glasnonien  stellten 
die  vierte  der  von  Fuess  ausgestellten  neuen  Barometerkonstruktionen  dar. 

Fig.  111  zeigt  ein  solches  zweischenkliges,  Fig.  112  ein  dreischenkliges 
Barometer;  das  letztere  unterscheidet  sich  von  dem  ersteren  nur  durch 
den  hinzugefügten  dritten  Schenkel  C  mit  dem  Thermometerkolben  Z>, 
dessen  Verschiebung  mittels  Zahnstange  und  Trieb  bewirkt  wird.  C  hängt 
mit  dem  offenen  Barometerschenkel  jB,  wie  aus  dem  in  Fig.  112  darge- 
stellten Querschnitt  ersichtlich  wird,  an  der  Stelle  zusammen,  wo  der  Hahn  h 
liegt,  mittels  dessen  zu  Zwecken  des  Transports  u.  s.  w.  B  vom  geschlos- 
senen Schenkel  A  abgesperrt  werden  kann. 

Die  Ablese  Vorrichtungen  für  beide  Schenkel  A  und  B .  sind  genau 
gleich.  Jeder  Glasnonius  N  ist  in  eine  Metallfassung  fest  eingelegt,  die 
mittels  eines  in  eine  Zahnstange  eingreifenden  Triebes  E  verschiebbar  ist. 
Um  die  Quecksilberkuppe  scharf  einstellen  zu  können,  ist  der  Nullstrich 
des  Nonius  im  Inneren  des  Glaszylinders  N  rings  herumgeführt;  für  die 
Einstellung  werden  Vorderseite  und  Rückseite  des  Striches  zur  Deckung 
gebracht.  Zur  richtigen  Beschattung  der  Kuppe  ist  über  den  Nonius  N 
eine  um  90^  drehbare  Messingblende  M  geschoben.  Die  beiden  Grenzlagen 
der  Blende  M^  und  M,  sind  in  Fig.  112  besonders  dargestellt.  In  der 
Lage  Ml  wird  durch  zwei  vom  und  hinten  befindliche  gleich  grosse  Ein- 
schnitte nichts  als  der  Nullstrich  des  Nonius  und  ausserdem  die  Queck- 
silberkuppe sichtbar ,  die  •  letztere  hebt  sich  dabei  scharf  vom  hellen  Hin- 
tergrunde ab.  Nach  Einstellung  der  Kuppe  dreht  man  M  in  die  andere 
Lage  M^,  die  Noniustheilung  ist  dann  ganz  sichtbar  und  ihre  Stellung  an 
der  Skale  kann  abgelesen  werden. 
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Bei  beiden  Barometern  (Fig.  111  und  112)  sind  die  Glasröhre  in  eine 
Holzplatte  eingelassen,  welche  neben  dem  Schenkel  A  links  oben  ein  Ther- 
mometer trägt.  Bei  dem  dreischenkligen  Barometer  sind  die  Angaben 
dieses  Thermometers  neben  denen  des  Thermometers  D  für  Berechnung 
der  mittleren  Temperatur  des  Quecksilbers  und  der  Skale  maassgebend. 


C.    Anemometer. 

Anemometer  zum  Messen  der  Luffcgeschwindigkeit  in  Yentilations- 
kanäleu,  FeueruDgsaolagen,  Gruben  u.  s.  w.  waren  von  Clement  und  Fuess 
ausgestellt.,  Ihre  Konstruktion  ist  bekannt.  Eine  Anzahl  (gewohnlich  8) 
schräg  gestellter  Flügel  sind  auf  eine  horizontale  Achse  aufgesteckt  (vergl. 
Fig.  113),  deren  Drehung  mittels  eines  Zahugetriebes  auf  einen  Zeiger 
übertragen  wird. 

Bei  dem  von  Clement  ausgestellten  Anemometer  bestanden  die 
Flügel  aus  Glimmerplättchen ,  der  Zeiger  gab  nur  die  Zahl  der  Umdre- 
hungen des  Flügelrades  an,  aus  dieser  ist  die  Luftgeschwindigkeit  durch 
eine  lineare  Funktion  herzuleiten,  deren  Konstanten  vorher  experimentell 
ermittelt  worden  sind. 

Die  von  Fuess  ausgestellten  Anemometer  hatten  Aluminiumflügel, 
ihr  Zeiger  gab  unmittelbar  die  Luftgeschwindigkeit  für  eine  Sekunde  in 
Metern  an,  jede  Berechnung  i^lt  also  hier  weg. 

Besondere  Beachtung  verdient  eins  dieser  Fuess'schen  Anemometer, 
das  die  Luftgeschwindigkeit  in  dem  Zeitraum  einer  Minute  selbstthätig 
registrirt.  Die  Drehung  des  Flügelrades  wird  hier  nicht  kontinuirlich  auf 
den  Zeiger  übertragen,  die  üebertragung  findet  vielmehr  nur  so  lange  statt, 
als  ein  Bremsbebel  zurückgedrückt  ist.  Ein  im  Anemometer  eingeschlossenes 
kleines  Uhrwerk  bewirkt  das  Zurückdrücken  und  zwar  genau  eine  Mi- 
nute lang. 

Fig.  113  giebt  eine  Ansicht  des  Instruments  und  eine  schematische 
Darstellung  seiner  Mechanismen.  Die  Drehung  des  Flügelrades  wird  durch 
Zahnradgetriebe  auf  das  Rad  d  übertragen,  das  mit  geringer  Friktion  auf 
der  Achse  des  Zeigers  aufsitzt.  Mit  dem  Zeiger  fest  verbunden  ist  die 
Bremsscheibe  a,  welche  durch  den  Bremshebel  b  für  gewöhnlich  arretirt 
wird.  So  lange  die  Arretirung  dauert,  hat  die  Drehung  von  d  auf  den  Zeiger 
und  die  Scheibe  a  keinen  Einfluss,  sobald  aber  der  Hebel  b  zurückgedrückt 
wird  und  die  Bewegung  von  a  nicht  mehr  hemmt,  reicht  die  Friktion 
von  d  auf  die  Zeigerachse  aus,  um  diese  und  den  Zeiger  mitzunehmen. 
Das  obere  Ende  des  Hebels  b  gleitet  auf  einem  Ringe  c,  dessen  eine  Hälfte 
tief  ausgeschnitten  ist;  so  lange  dies  Hebelende  im  Ausschnitt  von  c  gleitet, 
drückt  b  gegen  die  Bremsscheibe  a;  wird  aber  bei  der  Drehung  des 
Ringes  c    durch    den    hoher    stehenden  Theil    desselben    das   obere   Ende 


n  CUmsDt  nad  Ton  Fdmi. 


Yon  b  aDgehoben ,  so  wird  a  frei.    Der  Ring  c  wird  tou  dem  Uhrwerk 
in  genau  2  Minuten  einm&l  umgedrebt    Für  gewöbiüich  ist  der  Ring  und 
mit  ihm  daa  Uhrwerk    durch  einen    in    einen  Schlitz  von  c  eingreifenden   ' 
Haken  des  Winkelhebels  e  airetirt     Will    man    aber   das  ÄaemoiQet«r  in 
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Wirksamkeit  setzen,  so  drückt  man  auf  den  aus  dem  Gehäuse  des  Apparate 
herausrage  öden  Dmckknopf/,  das  Ende  desselben  wirkt  dann  auf  den 
Winkelhebel  e  und  rückt  das  Hakenende  desselben  aus,  wodurch  c  und 
die  Uhr  ausgelöst  werden.  Nachdem  c  eine  voUe  Umdrehung  gemacht 
hat,  fällt  der  Haken  von  e  wieder  in  den  Schlitz  ein  und  arretirt  c  aufs 
neue.  Während  dieser  Zeit  hat  aber  der  Zeiger  genau  eine  Hinute  lang 
die  Drehung  des  Flügelrades  registrirt. 
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IL     Registrirap  parate. 

Bbrichterstattek  : 
Dr.  A»  Spraigy  Assistent  an  der  Kaiser!.  Seewarte  za  Hambnrg  *). 

Meteorologische •  Registrirappaxate  sind  nur  von  R.  Fuess  ausgestellt 
worden.  Es  waren  dies  zwei  Wagebarographen  und  zwei  Anemographen. 
Von  den  ersteren  war  der  eine  nach  dem  ursprünglich  von  Samuel  Moreland 
angegebenen  Prinzip,  wonach  das  Barometerrohr  an  einer  Nmgungswage 
wirkt,  der  zweite  nach  dem  yom  Referenten  zuerst  gemachten  Vorschlag  aus- 
geführt, wonach  mit  Hülfe  eines  Laufgewichtes  der  das  Barometerrohr 
tragende  Wagebalken  sich  stets  horizontal  einstellt.  Von  den  Anemographen 
ist  der  erste  nach  Beckley  konstruirt  und  giebt  kontinuirliche  Aufzeichnungen 
der  Windrichtung  und  der  Windgeschwindigkeit;  der  zweite  dient  dazu, 
den  Gang  der  Ventilation  in  den  Hauptzufohrungskanälen  von  Gebäuden 
zu  registriren. 

1.  Wagebarograph  nach  Samuel  Moreland. 

Fig.  114  giebt  eine  Ansicht  des  Apparats.  Mit  steigendem  Luftdruck 
tritt  Quecksilber  aus  dem  Ge^se  F  in  das  Rohr  J?,  dessen  Gewicht 
termehrend,  so  dass  der  rechts  unten  yom  Drehungspunkte  D  gelegene 
Schwerpunkt  des  Winkelhebels  qDPp  gehoben  wird,'  bis  die  statischen 
Momente  auf  beiden  Seiten  wieder  gleich  geworden  sind. 

Ein  mit  dem  Winkelhebel  fest  yerbundener  Zeiger  /  streicht  über 
eine,  mit  Eartonpapier  überzogene  Messingtafel  T  hin,  welche  durch  ein 
Uhrwerk  langsam  nach  unten  bewegt  wird.  Dasselbe  Uhrwerk  bewirkt, 
dass  die  Spitze  des  Zeigers  jede  Viertelstimde  ihren  Stand  auf  der  Papier- 
tafel markirt.  Ausserdem  wird  zur  Ueberwindung  der  Adhäsion  des  Queck- 
silbers an  der  Glaswand  yiermal  in  der  Stunde  das  ganze  Barometerrohr 
durch  yier  am  Minutenzeiger  befestigte  Zapfen  gehoben  und  10  Minuten 
yor  jeder  Registrirung  wieder  fallen  gelassen.  Die  Stange  Sy  welche  diese 
Hebung  yermittelt,  kann  leicht  in  der  Weise  gebogen  werden,  dass  das 
Barometer  nicht  in  zu  starke  Schwingungen  geräth,  sondern  bis  zur  nächsten 
Registrirung  wieder  yollkommen  zur  Ruhe  kommt. 

Besondere  Beachtung  yerdient  die  die  Deutlichkeit  der  Kuire  erheblich 
yerbessemde  Schwarzschreibeyorrichtung  am  unteren  Ende  des  Zeigers,  wie 
sie  auf  Professor  Dr.  Neumajer's  Veranlassung  yon  Fuess  für  die  Instrumente 


')  Die  BesclireibiiBg  des  Anemographen  fUr  YentilaÜonsswecke  ist  yom  Heraasgeber  ein- 
gelBgt  worden. 
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der  deutecben  Seewarte  kooetniirt  wurde.  Dieselbe  ist  in  Fig.  115  besonders 
dargestellt.  Indem  der  Sdilagbügel  6  (vergl.  auch  Fig.  114)  nach  langBamer 
Hebung  durch  die  ülir  von  Viertel-  zu  Viertelstunde  heruntetföllt,  druckt 
er  das  Farbrädchen  r  an  die  Pa- 
piertafel und  bewirkt  gleichzeitig 
in  einfacher  Weise,  dasa  sich  der 
Rand  des  R&dchens  immer  von 
neuem  mit  Farbe  überzieht;  die 
Seitenansicht  (Fig.  115,  recht«) 
zeigt  den  Schlagbügel  b  in  seiner 
nach  links  oben  gerichteten  Bewe- 
gung begriffen,  wie  er  vermittels 
des  Hakens  A  das  am  unteren  Ende 
des  Hebels  k  angebrachte  Rädchen  r 
etwa  bis  zur  Hälfte  seines  Weges 
mit  sich  führt.  Nach  dem  Abglei- 
ten des  Hakens  vom  Bügel  rollt 
das  Rädchen  auf  der  mit  Buch- 
druckerschwärze imprägnirten  Le- 
derbahn LL'  zurück,  ohne  bis  an 
die  Schieibtafel  zu  gelangen.  Diese 
berührt  es  erst,  wenn  der  Schlag- 
bügel b  herunterfällt  und  —  unter 
dem  sich  hebenden  Haken  h  hin- 
weggleitend —  auf  das  vorsprin- 
gende Säulchen  z  des  Hebels  * 
BtÖBst,  wobei  sich  der  Bügel  wieder 
hinter  dem  Haken  fängt,  um  das 
Rädchen    alsbald    von    neuem    zu 


Flg.  114  (Vs  DatfirLGr.). 
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heben.     Der  Hebel  hU  ist  links  durch  eine  Metallmasse  beschwert  imd 
kann  aus  dem  Lager  l  mit  Leichtigkeit  herausgehoben  werden. 

Die  Hauptmasse  des  Winkelhebels  qDFp  (Fig.  114)  bilden  die  2  yer- 
schiebbaren  Messingzylinder  P  und  jo,  von  denen  |)  dazu  dient,  dem  Winkel- 
hebel für  den  mittleren  Barometerstand  des  betreffenden  Ortes  eine  be- 
stinmite  Lage  zu  verleihen,  bei  welcher  das  Farbrädchen  etwa  der  Mitte 
der  Papiertafel  gegenübersteht.  Die  Empfindlichkeit  des  Apparates  hängt 
dann  hauptsächlich  vom  Gewichte  P  ab  und  wird  durch  eine  Verschiebung 
des  anderen  Gewichts  |}  aus  dem  Grunde  nicht  beeinflusst,  weil  letzteres 
mit  dem  Aufhängungspunkte  q  des  Barometers  und  dem  Drehungspunkte  /> 
des  Winkelhebels  in  gerader  Linie  Hegt  und,  deshalb  sein  statisches  Moment 
proportional  demjenigen  des  Barometers  variirt. 

Mit  der  Theorie  des  Winkelhebelbarographen  haben  sich  besonders 
Radau ^),  H.  Wild*)  und  in  sehr  eingehender  Weise  Dr.  P.  Schreiber*)  be- 
schäftigt. Die  Bewegung  des  Zeigers  ist  eine  ziemlich  komplizirte  Funktion 
des  Luftdrucks  (indem  die  Grosse  der  Winkelbewegung  für  1  nmi  Luft- 
druckzunahme auch  vom  absoluten  Betrage  des  Luftdrucks  abhängt)  und 
der  Temperatur  des  Standortes,  (üeber  den  Einfluss  der  letzteren  auf  das 
Gewicht  des  oben  erweiterten  Barometers  findet  man  einige  Erörterungen  in 
der  folgenden  Beschreibung  des  Wagebarographen  von  Sprung  S.  238.)  Im 
allgemeinen  wird  deshalb  der  Apparat  in  seiner  einfachsten  Form  Aur  als 
bequemes  Hülfsmittel  zur  Ausfüllung  der  Lücke  zwischen  zwei  diurch  di- 
rekte Ablesung  eines  Normalbarometers  gewonnenen  Barometerstanden  be- 
nutzt*). Man  legt  einen  in  Millimeter  getheilten  Glasmaassstab  ^)  so  auf  die 
Papierscheibe,  dass  seine  Nulllinie  mit  einer  geraden,  von  dem  am  Bügel  h 
befestigten  Stifte  m  gezeichneten  punktirten  Linie  zusammenföllt,  und  re- 
duzirt  die  .abgelesenen  Strecken  mit  Hülfe  eines  jeweilig  durch  Yergleichung 
mit  den  Angaben  des  Normalbaxometers  gefundenen  Faktors,  dessen  mitt- 
lerer Werth  ungefähr  0,5  ist.  Der  Apparat  zeichnet  also  die  Barometerbe- 
wegung in  zweifacher  Vergrosserung. 

Die  einzelnen  Theile  des  Apparates  pflegen  sonst  wohl  an  der  Hinter- 
wand eines  Holzkastens  angebracht  zu  sein.  Obgleich  letztere  aus  mehreren 
Schichten  zusanmiengeleimt  ist,  in  denen  die  Fasern  in  verschiedenen  Rich- 


*)  Radaa,  Zar  Geschichte  and  Theorie  des  Wagebarometers,  Pogg.  Ann.  Bd.  188  (1868). 

')  üeber  die  Bestimmong  des  Laftdrucks,  von  H.  Wild.  Repertoriam  für  Meteorologie, 
herausgegeben  Ton  der  Kaiserl.  Akad.  der  Wissenschaften  za  St  Petersburg. 

')  Untersuchungen  über  die  Theorie  und  Praxis  des  Wagebarometers,  van  Dr.  P.  Schreiber, 
Carls  Repertorium  für   Experimentalphysik,  8.  Bd.,  245. 

*)  Man  vergl.  hierüber  z.  B.  «Instruktion  für  den  Meteordogischen  Dienst  der  Deutschen 
Seewarte*,  heransgegegen  von  der  Direktion,  Hamburg  1879,  SO.  ~ 

*)  Auf  Wunsch  wird  dieser  Glasmaassstab  von  Fuess  in  der  Weise  konstruirt,  dass  un- 
mittelbar die  L&nge  des  von  der  Zeigerspitze  beschriebenen  Bogens  in  Millimetern  abgelesen 
werden  kann. 
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tungen  yerlaufen,  wodurch  der  Einfluss  der  Feuchtigkeit  und  Temperatur 
bedeutend  verringert  wird,  ist  es  unbedingt  vorzuziehen,  das  Gerüst  aus 
Eisen  zu  konstruiren,  wie  es  bei  dem  von  Fuess  ausgestellten  Exemplar 
geschehen  ist.  Man  ist  alsdann  wenigstens  nicht  im  unklaren  darüber,  mit 
welchen  Faktoren  man  zu  rechnen  hat. 


2.  Wagebarograph  mit  Laofgewioht  nach  Sprung. 

Nachdem  das  Prinzip  dieses  Barographen  im  XII.  Bande  der  Zeitschrift 
der  Oesterf.  Ges.  für  Meteor.,  305*),  erörtert  worden  war,  ist  es  Fuess 
gelungen,  das  dort  vorgeschlagene  Beispiel  einer  mechanischen  Ausführung 
derartig  umzugestalten,  dass  ein  durchaus  kompendiöser  Apparat  zu  Stande 
gekommen  ist,  welcher  nur  wenig  mehr  Raum  beansprucht,  als  der  soeben  be- 
sprochene Winkelhebelbarograph.  Da  dieses  auf  der  Ausstellung  fungirende 
Exemplar  die  Ausführbarkeit  der  Idee  beweist  und  von  der  dem  Apparat 
ursprünglich  zugedachten  Form  ganz  erheblich  abweicht,  so  lassen  wir  hier 
eine  genauere  Besprechung  desselben  folgen. 

Bei  dem  Winkelhebel-  imd  allen  ähnlichen  Wagebarographen  sind 
es  die  Bewegungen  des  Barometerrohres  oder  -Gefässes  selbst,  durch 
welche  die  Veränderungen  des  Luftdrucks  registrirt  werden.  Diese  Bewe- 
gung des  Rohres  mit  allen  ihren  Nachtheilen  ist  durch  das  in  Rede  stehende 
Prinzip,  welches  offenbar  auch  zur  Konstruktion  anderer  Registrirapparate 
mit  Vortheil  verwandt  werden  kann,  so  gut  wie  vollständig  vermieden; 
an  ihre  Stelle  tritt  die  Bewegung  einer  mechanischen  Vorrichtung,  welche 
ganz  unabhängig  vom  physikalischen  Apparate  in  beliebiger  Grösse  kon- 
struirt  werden  kann,  so  dass  zu  einer  kontinuirlichen  Registrirung  eine 
willkürliche  £[raftmenge  z\ir  Verfügung  steht. 

Das  zum  vorerwähnten  Zwecke  in  Anwendung  gebrachte  Verfahren 
besteht  darin,  die  Aenderungen  im  statischen  Moment,  welche  auf  der  einen 
Seite  V  (Fig.  116)  eines  WagebaDcens  durch  Aenderungen  der  Last  (des 
Barometers  B)  hervorgerufen  werden,  auf  der  anderen  durch  selbstthätige 
Verschiebung  eines  Laufgewichts  B  zu  kompensiren  und  letzteres  seinen 
Stand  durch  den  Schreibstift  S  auf  einer  mit  Papier*)  überzogenen  Messing- 
tafel T  aufzeichnen  zu  lassen,  welche  durch  ihr  Heruntersinken  ein  Uhr- 
werk treibt.  Letzteres  bewegt  eine  vertikale  Triebstange  <,  deren  oberes 
Ende  vermöge  eines  zweiarmigen,  in  h  drehbaren  Hebels,  welcher  zugleich 
einen  Eisenanker  a  trägt,  ein  wenig  von  links  nach  rechts  verschoben  werden 
kann.  Diese  Verschiebung  hat  den  Zweck,  ein  am  oberen  Ende  der  Trieb- 
stange t  befestigtes  konisches  Rad  mit  rauhem  Rande  bald  auf  das  linke,  bald 
auf  das  rechte  von  zwei  eben  solchen  konischen  Rädern  wirken  zu  lassen. 


*)  Abgedruckt  in  Garrs  Repertorinm  för  Ezperimeiitalpbysik,  XIY.  Bd.,  1S78,  46. 
*)  Der  messingne  Schreibstift  S  erzengt  auf  dem  sogenannten  ,^m€UUUc  paper"  deutlich 
sichtbare  Knr?en. 


Dl«  meteorologiKbcD  Appmte  n. 


Fig.  116  i'k  mOil.  Gr.). 
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welche  beide  mit  einer  horizontaleii,  unter  dem  längeren  linken  Wagebalken- 
arm hinlaufenden  Stahlschraube  ce'  fest  verbunden  sind  und  letztere  bald 
in   diesem,   bald  in  jenem  Sinne   rotiren   lassen.    Diese  Rotationen   der 
Schraube   bewirken   entsprechend  altemirende  Yerschiebungen  einer  Vor- 
richtung Vy  welche,  theils  auf  der  Stahlschraube  reitend,  theils  durch  eine 
hinter  letzterer  angebrachte  Schiene  sicher  gefuhrt,  dieselben  Bewegungen 
auf  den  damit  fest  yerbundenen  Schreibstift  S  und  das  Laufrad  B  übertragt. 
Die  Uebertragung  der  Bewegung  auf  B  geschieht  yermittels  eines  vollständig 
balanzirten  kleinen  Wagebalkens,  so  dass  B  stets  mit  seinem  Yollen  Gewichte 
auf  dem  langen  Wagebalkenarm  V  ruht.    Die  Figur  stellt  die  Triebstange  t 
in  derjenigen  Lage  dar,  in  welcher  sie,  durch  eine  Feder/  auf  das  rechte 
der  beiden  konischen  Rader  wirkend,  das  Laufrad  B  nach  aussen  (links) 
treibt   und   dadurch   das   statische  Moment  des  linken  Wagebalkenarmes 
vergrössert.     Nach    einer   sehr  kleinen  Verschiebung  des  Laufrades  fuhrt 
deshalb  V  eine,  durch  die  beiden  Schrauben  8  und  8*  in  minimale  Grenzen 
eingeschlossene  Bewegung  nach  imten  aus  und  schliesst  bei  e  (Quecksilber- 
kontakt) einen  elektrischen  Stromkreis,  in  welchen  der  Elektromagnet  E 
eingeschaltet  istv   Dieser  giebt  sofort,  unter  üeberwindung  der  Federkraft/, 
der  Triebstange  t  die  entgegengesetzte  Lage,  so  dass  sie,  nunmehr  auf  das 
linke  konische  Rad  wirkend,  das  Laufrad  B  in  die  umgekehrte,  nach  innen 
(rechts)  gerichtete  Bewegung  versetzt.    Bald  wird  hierdurch  das  statische 
Moment    des   linken  Wagebalkenarmes  V    soweit  verringert,    dass  er  sich 
wieder  an  die  obere  Schraube  «'  legt  imd  dadurch  bei  e  den  Strom  unter- 
bricht, was  sogleich  wieder  die  entgegengesetzte  Bewegung  des  Laufrades 
hervorruft  u.  s.  w.    Bei  konstantem  Gewichte  des  Barometers  B  wird  somit 
der  Schreibstift  S  eine  Zickzacklinie  zeichnen,  deren  Mittellinie  derjenigen 
Geraden,  welche  durch  einen  anderen,  fest  am  Gerüst  des  Instrumentes 
angebrachten  Schreibstift  S'  erzeugt  wird,  vollkommen  parallel   ist.    Ein 
etwas  grosseres  Gewicht  des  Barometers  wird  zur  Folge  haben,    dass  S 
eine    etwas   weiter  links   gelegene   vertikale  Zickzacklinie  zeichnet.    Ver- 
grössert sich  das  Gewicht  des  Barometers  allmählich,  so  gelangt  der  Schreib- 
stift S  dadurch  von  rechts  nach  links,  dass  das  rechte  der  beiden  konischen 
Räder,  welche  der  Stahlschraube  c  c'  aufsitzen,  jedesmal  länger  funktionirt, 
als  das  linke. 

Bezeichnet  L  die  Länge  des  rechten  Wagbalkenarmes, 

l  den  Abstand  des  Laufrades  B  von  der  Drehungsachse  des 

Balkens, 
Pdas  Gewicht  des  Barometers, 
p  dasjenige  des  Laufrades  By 
so  hat  man  bei  Vernachlässigung  des  Temperatureinflusses  folgende  Relation: 

A'  «p  =  A-P«  ^  oder: 

1) A/«  APy, 
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d.  h.  die  Yerschiebungen  de^  Laufrades  sind  den  Gewichtsänderungen  des 
Barometers  proportional.  Da  nun  die  Empfindlichkeit  des  Apparates  durchaus 
nicht  an  die  Erweiterung  des  Bohres  in  der  Gegend  des  oberen  Queck- 
sUbemiveaus  gebunden  ist,  sondern  durch  die  Veränderung  des  Gewichts  p 
in  hohem  Grade  beeinflusst  werden  kann,  so  war  es  möglich,  durch  Fort- 
lassimg dieser  Erweiterung  die  Hauptursache  der  Temperaturfehler  des 
Barographen  zu  vermeiden.  Man  kann  deshalb  nahezu  A  P  als  der  Aende- 
rung  des  Luftdrucks  A  B  proportional  betrachten,  so  dass  auch  die  Be- 
wegung A^  des  Laufrades  der  Luftdruckänderung  A-^  proportional  ist. 
Die  Ton  dem  Schreibstifte  S  gezeichnete  Kurve  gewährt  somit  ohne  jede 
Reduktion  ein  fast  vollständig  treues  Bild  der  Luftdruckänderungen.  Mit 
Hülfe  einer  äquidistant  getheilten,  mit  Rücksicht  auf  die  Konstanten  des 
Instrumentes  (vergl.  unten  Gl.  18)  hergestellten  Glasskale  können  somit  die 
Barometerstände  unmittelbar  abgelesen  werden. 

Die  ursprüngliche  Einstellimg  wird  allerdings  am  besten  mit  Hülfe 
eines  gewöhnlichen  Barometers  geschehen.  Damit  man  hierbei  und  bei  der 
Kontrole  der  Registrirvorrichtungen  eines  besonderen  Barometers  nicht 
bedürfe,  ist  neben  dem  Barometerrohre  B  ein  in  Millimeter  getheilter 
Maassstab  M  angebracht,  dessen  Nullpunkt  (eine  Stahlspitze)  durch  eine 
Schraube  in  das  untere  Quecksilbemiveau  geschoben  werden  kann.  Da 
der  Durchmesser  der  Quecksilbersäule  2  cm  beträgt,  so  dürfte  diese  Vor- 
richtung ein  gutes  Normalbarometer  repräsentiren. 

Das  in  Rede  stehende  Exemplar  des  Barographen  verzeichnet  die  Ver- 
änderungen der  Länge  des  Quecksüberbarometers  in  fünffacher  Vergrösse- 
rung.  Es  wurde  bereits  hervorgehoben,  dass  letztere  durch  Anwendung 
anderer  Laufräder  (Grewicht  p  in  Gl.  1)  am  fertigen  Apparate  mit  Leichtig- 
keit geändert  werden  kann. 

Die  am  linken  Wagbalkenarme  angebrachte  Grewichtsschale  g  hat  den 
Zweck,  den  Schreibstifte  auf  eine  beliebige  Stelle  der  Papiertafel  einzu- 
stellen. Ob  es  sich  empfiehlt,  die  Möglichkeit  einer  solchen  Verschiebung 
behufs  eines  mehrmaligen  Gebrauches  einer  und  derselben  Papiertafel  oder 
einer  zeitweilig  verstärkten  Vergrösserung  auszunutzen,  muss  die  Erfahrung 
lehren. 

Es  möge  mm  der  Einfluss  der  Temperaturänderungen  auf  das  Listru- 
ment  kurz  besprochen  werden,  und  zwar  erörtern  wir  zunächst  das  einfache 
Problem,  wie  das  durch  direkte  Wägung  ermittelte  Gewicht  P  des  Baro- 
meters von  der  Temperatur  beeinflusst  wird.  Da  das  Glasrohr  unseres 
Apparates  behufs  grösserer  Stabilität  und  geringerer  Reibung  am  unteren 
Ende  verengert  ist,  so  setzen  wir  den  allgemeinen,  auch  den  vorher  be- 
sprochenen .Winkelhebelbarographen  einschliessenden  Fall  eines  Barometer- 
rohres von  der  im  Schema  der  Figur  116  dargestellten  Form  voraus  und 
nehmen  an,  dass  dasselbe  an  einem  eisernen,  das  Gefäss  F  tragenden 
Rahmenf  est  au%ehängt  sei.   Wir  bezeichnen  mit: 
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P  das   Grewiclit,    mit   welchem   das   Barometer   auf  den  Aufh&igimgs- 

punkt  wirkt, 
G  das  absolute  Grewicht  des  Glasrohrs  mit  den  daran  befestigten  Metall- 

theilen, 
Q',  Q,  q  imd  r  die  Querschnitte  des  Gefasses,  der  weiten,  der  engen 

Quecksilbersäule  und  der  Wandung  des  engen  Glasrohrstuckes, 
H  und   h   die  Höhe   des   oberen  nnd   des   unteren  QuecksilbemiTeaus, 

Tom  Boden  des  Geiasses  an  gerechnet, 
%  die  Hohe  des  unteren  Glasrohrendes  über  dem  Boden  des  Geflsses, 
k        yy  der  Verengerungsstelle  «        »  »  w       > 

F,  das  ganze  Volumen  des  angewandten  Quecksilbers  bei  0", 
8  und  «,  die  spezifischen  Gewichte  des  Quecksilbers  bei  t*  und  0*, 
B  den  axi  0®  reduzirten  Barometerstand, 
a,  g  und  e  die  Ausdehnungskoeffizienten  des  Quecksilbers,  des  Glases 

und  des  Eisens, 
E  den  vertikalen  Abstand  zwischen  dem  Aufhängungspunkte  und  dem 

Boden  des  Gefässes, 
K  und  J  den  vertikalen  Abstand  der  Verengerungsstelle  und  des  unteren 

Rohrendes  vom  Aufhängungspunkte, 
dem  Index  0  allgemein  den  Werth  eines  jeden  Symbols  bei  0*. 

Bas  auf  den  Auf hängungsspunkt  wirkende  Gewicht  P  besteht  aus  dem 
Gewichte  des  Glasrohres,  vermindert  um  den  Auftrieb  des  eintauchenden 
Glastheiles,  und  aus  dem  Gewichte  der  ganzen  Quecksilbermasse,  welche 
sich  oberhalb  des  unteren  Niveaus  befindet;  daher: 

2) p=Gf  +  (^— A:)Qg  4- (ifc—A)  ?«—(/»—»>». 

Die  Bedingung,  dass  einem  Steigen  des  Quecksilbers  im  Glasrohre  ein 
Sinken  im  Gefässe  entsprechen  muss,  wird  ausgedrückt  durch: 

3) (H—k)Q»-h(k—h)q8  +  kQ!8—ih—ty8=V.8.. 

Die  Bedingung  endlich,  dass  die  Niveaudififerenz  im  Rohr  und  Gefäss 
dem  spezifischen  Grewichte  des  Quecksilbers  umgekehrt  proportional  ist, 
ergiebt: 

4)    .    .    . (£f-/0«  =  5«.. 

Eliminirt  man  zimächst  H  aus  2)  und  3)  und  aus  4)  und  3),  alsdann 
h  aus  den  2  resxdtirenden  Gleichungen,  ersetzt  Q  durch  Q,  (1  +  2gt)  u.  s.  w., 

8  durch    y-^ — -  und  setzt  zur  Abkürzung: 
so  erhält  man  schlieaslich: 

6)  p=  ö  +  v,i, {\-o  +  C». q.  ß(i  +  2J/0-C«.  \HQ»~q.)-ir,  j  \;V^f- 
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Die  partielle  Differentiation  dieses  Ausdruckes  nach  t  ergiebt  die  €re- 
wichtfizunahme,  welche  einer  Temperaturzunahme  Ton  1®  G.  entspricht, 
nämlich: 

Die  partielle  Differentiation  nach  B  dagegen  führt  zu  dem  Ausdrucke 
für  die  Gewichtsänderung,  welche  einer  Zunahme  des  Barometerstandes  um 
die  Längeneinheit  entspricht: 

8) 2  =  (^Ä(l  +  2^0. 

Bezeichnet  man  mit  x  die  scheinbare  Zunahme  des  Barometerstandes, 
welcher  die  dtirch  eine  Temperaturzunahme  von  1  ®  hervorgerufene  Gewichts- 
zunahme entsprechen  würde,  so  hat  man: 

dP    dP_ 
dt  ''  dB'^"''^ 

woraus  man  bei  Substitution  der  Ausdrücke  7)  \md  8)  erhält: 

dp 
-.  dt         2Bg       ,  1  i.^         .,     .    ».    1  +2gt     _. 

dB 

^  \fn  \^^  ^U 

In  geringem  Grade  ist  x  Ton  t  abhängig.  Für  ^  =  0  erhält  man,  wenn 
alle  Summanden,  welche  das  sehr  kleine  r,  als  Faktor  enthalten,  yemach- 
lässigt  werden: 

10).     .    x.^2Bg  +  ^^iE.^K.)(a-2g)-^^(E,e-K.g); 

hierin  ist  k  durch  E--K=^  E.  {l  +  et)  —  K^  {\  +  gt) 
und  t  durch  E-'J=^E.{l  +  et)-'J.{\+gt) 

ersetzt  (vergl.  das  Schema  in  Fig.  116). 

Für  den  Winkelhebelbarographen  hat  man  bei  den  gebräuchlichen 
Dimensionen  etwa  folgende  Zahlenwerthe  zu  setzen: 

Q,  =  7,0  qcm;  £i  =  83  cm 

?.  =0,5     „  ä;  =  16  „ 

^•  =  £i— Ä,=67  „  . 

Femer  ist 

«  =  0,0001815 

g  =  0,0000085 

c  =  0,0000120. 

Demnach  ergiebt  sich  aus  10): 

X.  =  0,0129  4-  0,1022  —  0,0080  =  0,1071  mm. 
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Der  diiTcli  Temperaturanderungen  bedingte  Fehler,  insofern  derselbe 
sieb  in  einer  Gewiebtsänderung  des  Barometers  bemerkbar  macbt,  betragt 
somit  bei  dem  gewöhnlichen  Barographen  mit  erweitertem  Rohr  für  je 
10^  etwas  mehr  als  1  mm. 

Bei  dem  Laufgewichtsbarographen  ist  bei  ganz  zylindrischem  Rohr 
Q  —  q  =  0,  so  dass  sich  der  Ausdruck  10)  reduzirt  auf 

11)    .    .     cc^  =  2Bg  =  0,0129  mm  (für  760  mm  Barometerstand). 

Dasselbe  gilt  mit  grosser  Annäherung,  wenn  ein  sehr  kurzer  Theil  des 
Rohres  am  unteren  Ende  verengert  ist,  weil  alsdann  die  geringen  Beträge 
des  zweiten  und  dritten  Gliedes  einander  nahezu  aufheben. 

Für  10°  Temperaturänderung  beträgt  der  Fehler  also  nahezu  0,13  nmi. 
Derselbe  wird  durch  die  Vergrosserung  des  Querschnittes  Q  des  Glasrohres 
hervorgerufen;  von  der  Weite  des  Glasrohres  ist  er  unabhängig. 

Wie  man  sieht,  bedingt  besonders  die  auf  eine  kurze  Strecke  be- 
schränkte Erweiterung  des  Rohres  (der  von  B  nur  wenig  verschiedene 
Werth  von  E — K  im  zweiten  Gliede  von  10)  den  erheblichen  Temperatur- 
eiofluss  bei  der  gebräuchlichen  Form  des  Wagebarographen.  Man  kann  sich 
davon  auch  ohne  Rechnung  leicht  überzeugen,  indem  man  sich  die  in  der 
Erweiterung  (Kammer)  vorhandene  Quecksilbermenge  durch  eine  dünnwan- 
dige, bis  über  das  Niveau  der  oberen  Quecksilberfläche  fortgesetzte  Ver- 
längeruDg  des  engen  Rohres  in  zwei  Theüe  zerlegt  denkt.  So  lange  die 
trennende  Wand  besteht,  wird  eine  Temperatursteigenmg  (abgesehen  von 
der  Yergrösserung  der  Querschnitte)  durchaus  keine  Gewichtsänderung  des 
Barometers  zur  Folge  haben  können.  Da  sich  indessen  bei  einer  Tempe- 
ratursteigenmg die  innere  Säule  weit  mehr  streckt,  als  die  kurze  ringfSr- 
mige,  welche  letztere  an  ihrem  oberen  Ende  umgiebt,.  da  femer  bei  jeder 
Form  des  Rohres  und  ungestörter  Kommunikation  zwischen  seinen  Theil  en 
der  ganze  obere  Querschnitt  das  Niveau  der  inneren  engen  Säule  erreichen 
muss,  so  wird  bei  Zerstörung  der  trennenden  Wand  so  viel  Quecksilber 
aus  dem  Geisse  in  das  Rohr  eintreten  müssen,  bis  der  ringförmige*  Raum 
bis  zur  Höhe  der  inneren  Säule  gefüllt  ist.  Dem  Gewichte  dieser  aufstei- 
genden Quecksilbermenge  entspricht  die  durch  die  Temperatursteigerung 
hervorgerufene  scheinbare  Yergrösserung  des  Barometerstandes. 

Hat  mau  diese  Ursache  einmal  richtig  erkannt,  so  liegt  es  näher,  die- 
selbe durch  die  Konstruktion  von  vornherein  auszuschliessen,  als  sie  nach- 
träglich durch  irgend  eine  andere  Vorrichtung  zu  kompensiren. 

Untersuchen  wir  jetzt  unmittelbar  den  Einfluss  der  Temperaturänderung 
auf  die  Angabe  des  hier  in  Rede  stehenden  Wagebarographen,  d.  h.  auf 
die  Bewegung  des  Laufrades  R.  Ausser  den  oben  (Seite  235  und  237)  de- 
finirten  Symbolen  sind  noch  folgende  erforderlich  (vergl.  auch  das  Schema) : 

W  das  Gewicht  des  Wagebalkens  (mit  Einschluss  der  Gewichtsschale  g), 
m  der  Abstand  des  Schwerpunktes  dieses  Systems  vom  Drehungspunkte, 
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P*  das  Gewicht  des  Barometers  für  Z  ■=  0^  also  bei  sehr  niedrigem  Baro- 
meterstände, 

7  der  AusdehnungskoeMzient  des  Metalles,  aus  welchem  der  Wagebalken 
gefertigt  ist. 

Die  Gleichheit  der  statischen  Momente  auf  beiden  Seiten  wird  ausge- 
drückt durch: 

12) pl=^PL''Wm 

oder  in  anderer  Form: 

13) /  =  p^(i+yO-^^(i-hyO 

hieraus  ergiebt  sich: 
U)    .    .    .    .    .    |=^(l+yof+|(PA-H'».) 

»^) ä=^i+>")S 

Bezeichnet  y  die  in  Quecksilberhohe  ausgedruckte  scheinbare  Zunahme 

des  Barometerstandes,  welche  der  Temperaturzunahme  von  1^  entspricht, 

so  hat  man: 

:d/      dP 

dB      dB      ^^-^^'^dB       ^^^^^y'^dB 

P  ergiebt  sich  nach  der  Definition,  wenn  in  13)  /  =  0  gesestzt  wird,  so  dass 
16) PL.  —  Wm,  =0, 

wonach  also  das  letzte  Glied  von  y  yerschwindet. 

Die  Differenz  P — P*  im  zweiten  Gliede  von  y  ist  nach  Gl.  6)  zu  bilden. 
In  Folge  der  besonderen  Konstruktion  des  Apparates  bleiben  k  und  i  vom 
Barometerstande  unabhängig;  daher  ist  nur  das  dritte  Glied  in  6)  zu  be- 
rücksichtigen, es  wird 

P-^P  =  Cs.Q.iB-B')(1^2gt) 

und  der  Ausdruck  für  y  geht  unter  Berücksichtigung  der  Werthe  9)  und 
8)  über  in: 

Oben  wurde  erörtert,  dass  sich  x  für  die  vorliegende  Form  des  Baro- 
meterrohres reduzirt  auf 

^  =  T^t  [vergl.  9)  und  11)]. 

Demnach  hat  man  schliesslich  als  ganzen  Temperatureinfluss  auf  die 
Angaben  des  Laufrades: 

^Bg         (B-B)y 


"^ *-l  +  2j?<  ■      l  +  ft.    • 
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In  der  Nähe  des  .Gefrierpunktea  erhält-  man,   weuii  7  (für  Mesöing) 

=  0,000019,  J5  =  76  und  B—B*  =  8  cm  (als  höchster  Werth)  angenommen 

wird 

y  =  0,0129 -f- 0,0015  =  0,0144  mm. 

Eine  Temperaturerhöhung  von  10®  bringt  also  einen  Fehler  in  dem 
Sinne  hervor,  dass  die  Angaben  des  Apparates  um  höchstens  0,144  mm 
zu  hoch  ausfallen^). 

Stark  vom  Barometerstande  abhängig  ist  nur  das  zweite  durch  die 
Ausdehnung  des  Wagebalkenarijies  L  bedingte  kleinere  Glied  in  17),  man 
kann  den  geringen  Fehler  y  also  als  konstant  betrachten  und  mit  Leichtig- 
keit korrigiren,  oder  eventuell  noch  eine  Kompensationsvorrichtung  nach 
dem  Prinzip  des  MetaUthermometers  anbringen,  falls  man  in  der  Genauig- 
keit überhaupt  so  weit  gehen  will. 

Von  Interesse  ist  nun  noch  die  genaue  Bestimmung  der  Bewegung  des 

Laufrades  oder  Schreibstiftes  für  eine  Luftdruckänderung  von  1  mm: 

j  p 
Zu  dem  Ende  ist  -r^  aus  8)  in  15)  zu  substituiren : 

^  =  C\Q,  ^(14-2^70  (1  +  yO 
oder,  wenn  für  C  der  Werth  aus  5)  gesetzt  wird: 

^')  •  •  •  &=öM^^,h'^'^'''^^^-  ■ 

Hiernach  ist  die  „Yergrösserung^  des  Apparates  zu  berechnen.  Man 
erkennt  sogleich,  dass  eine  starke  Verengerung  des  Glasrohres  am  unteren 
Ende,  so  kurz  sie  auch  immer  sein  möge,  den  Einfluss  hat,  dass  das  Lauf- 
rad etwas  kleinere  Bewegungen  ausfuhrt,  als  wenn  die  Verengerung  nicht 
vorhanden  wäre.     In  letzterem  Falle  hätte  man  ^  =  Q,  demnach: 

Dieser  Werth  ist  grösser  als  18);  der  Grund  liegt  darin,  dass  bei 
verengertem  Rohre  der  der  Zunahme  des  Luftdrucks  entsprechende  Zu- 
wachs A  B  der  Niveaudififerenz  theilweise  in  einer  Verlängerung  der  engen 
leichteren  Säule  besteht,  so  dass  die  entsprect^ende  Gewichtszunahme  A  P 
um  so  kleiner  werden  muss,  je  enger  die  untere  Säule  ist;  diese  Verlänge- 
rung ist  so  gross,  wie  das  Sinken  des  Niveaus  im  Gefässe.  Durch  die 
Verengerung  des  Rohres  wird  also  die  „Vergrösserung^  des  Apparates  eine 
Funktion  der  Weite  des  Grefasses,  ohne  die  Verengerung  ist  sie  davon  un- 


')  Obiger  Ableitung  liegt  die  Yoraussctzong  zu  Grande,  dass  Grösse  und  Stellung  der 
Schreibtafel •  einem  Einflösse  der  Temperatur  nicht  ausgesetzt  sind;  das  zweite  Glied  tritt  in 
Gleichung  17)  insofern  auf,  als  sich  das  Laufrad  etwas  nach  links  bewegen  muss,  wenn  sich  das 
statische  Moment  rechts  durch  Ausdehnung  von  L  vergrössert.  Werden  Gerüst  und  Tafel  aus 
demselben  Material  wie  der  Wageballcen  gefertigt,  so  wird  dieses  zweite  Glied  gar  nicht  yor- 
handen  sein. 

16 
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abhängig.  Wie  indessen  aus  18)  ersichtlich,  wird  die  Proportionalitat  zwischen 
der  Bewegung  de»  Laufrades  und  der  Zunahme  des  Luftdruckes  durch  die 
Verengerung  durchaus  nicht  beeinträchtigt. 

Aus  diesen  Betrachtungen  geht  übrigens  hervor,  dass  in  dem  oben 
zitirten  Artikel  in  der  Oesterr.  Zeitschr.  für  Meteor,  unnöthiger  Weise 
auf  möglichste  Weite  des  Gefässes  Gewicht  gelegt  wurde.  Man  wähle 
dasselbe  nur  so  weit,  dass  auch  bei  möglichster  Kürze  des  engen  Theiles 
die  Verengerungsstelle  nicht  in  das  Quecksilber  des  Gefässes  gerathe. 

Zum  Schlüsse  sei  darauf  hingewiesen,  dass  sich  der  in  Rede  stehende 
Barograph  recht  gut  zur  Femregistrirung  eignet.  Der  Apparat  der  Empfangs- 
station besteht  aus  dem  Uhrwerk,  der  Schreibtafel,  der  Stahlschraube  mit 
Reiter  und  Schreibstift,  dem  Elektromagneten  u.  s.  w.,  während  der  Wage- 
balken, das  Laufrad  und  das  Barometer  fortzulassen  sind.  Ist  nun  der 
Elektromagnet  der  Empfangsstation  in  den  Stromkreis  des  Barographen 
der  Beobachtungsstation  eingeschaltet,  so  fuhren  beide  Stahlschrauben  und 
somit  auch  die  Schreibstifte  identische  Bewegungen  aus,  wenn  nur  die 
beiden  konischen  Räder  an  jeder  Schraube  gleich  gross  sind.  Dem  Zwecke 
der  Fernregistrirung  würde  demnach  eine  etwas  abweichende  Konstruktion 
dieser  Räder  besser  entsprechen.  Wie  man  sieht,  kann  diese  Registrirung 
gleichzeitig  an  mehreren  entfernten  Orten  geschehen. 

3.  Anemograph  nach  Beckley. 

Wie  andere  Anemographen  lost  auch  der  Beckley'sche  die  beiden  Auf- 
gaben, das  Verhalten  des  Windes  sowohl  nach  Richtung  als  nach  Ge- 
schwindigkeit zu  registriren,  und  zwar  ist  die  Aufzeichnung  beider  meteo- 
rologischen Elemente  eine  kontinuirliche.  In  der  That  besteht  dieses  Anemo- 
meter eigentlich  aus  2  Apparaten,  welche  nur  räumlich  vereinigt  sind,  was 
den  Nutzen  gewährt,  dass  die  Registrirung  bei  beiden  durch  ein  xmd  das- 
selbe Uhrwerk  bewirkt  werden  kann.  Die  Vereinigung  beider  Apparate  ist 
dadurch  erreicht,  dass  die  dem  Winde  ausgesetzten  Aufhahmevorrichtungen 
konzentrisch  um  eine  vertikale  Achse  gruppirt  sind,  und  zwar  in  der  Weise, 
dass  die  Bewegung  eines  Robinson'schen  Schalenkreuzes  durch  eine  vertikale 
solide  Stange,  diejenige  einer  zur  Bestimmung  der  Windrichtung  dienenden 
Windflügelvorrichtung  durch  einen  jene  Stange  umgebenden  Hohlzylinder 
zunächst  auf  ein  Räderwerk  und  alsdann  auf  den  eigentlichen  Registrir- 
apparat  übertragen  wird. 

Betrachten  wir  zunächst  etwas  genauer  die  äusseren  Theile  der  Apparate : 
In  Fig.  117  ist  oberhalb  der  Flügel  ein  Stück  a,  imten  im  Räderkasten  B 
ein  Stück  g  desjenigen  Hohlzylinders  sichtbar,  welcher  durch  Rotation  um 
seine  Längsachse  die  Aenderung  der  Windrichtung  überträgt.  Derselbe 
ruht  auf  drei  Friktionsrollen,  deren  Laufbahn  aus  einem  ringförmigen  Hohl- 
räume   am   oberen  Ende    der  festen  Säule  F  besteht;  ein  Zahnrad  r  am 
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unteren  Ende  des  Zylinders  greift  in  ein  Zahnrad  r*  ein,  dessen  Bewegung 
durch  die  Transmissionsstange  t  dem  Registrirapparate  mitgetheilt  wird. 
Eine  der  jeweiligen  Windrichtung  entsprechende  bestimmte  Stellimg  des 
Zylinders  und  somit  auch  der  Transmissionsstange  i  wird  durch  die  beiden 
einander  parallelen  Flügelräder  bedingt,  welche  —  in  ihrer  Wirkung  einander 
unterstützend  —  auf  einer  horizontalen,  mit  Schraubengewinde  versehenen 
Achse  d  fest  aufsitzen^).  Die  Achse  selbst  bewegt  sich  in  Lagern,  welche 
mit  dem  Hohlzylinder  fest  verbimden  sind,  während  der  Schraubengang 
im  Verein  mit  einem,  das  obere  Ende  der  Säule  F  krönenden  festen  Zahn- 
kranze h  eine  Schraube  ohne  Ende  repräsentirt,  derart,  dass  jede  Rotation 
der  Achse  d  deren  eigene  tangentiale  Verschiebung  am  Zahnkranze  h  und 
somit  eine  drehende  Bewegung  des  Hohlzylinders  zur  Folge  hat.  Eine 
Drehung  der  Achse  d  unter  dem  Einflüsse  des  Windes  findet  aber  so  lange 
statt,  bis  die  Ebene  der  Flügelräder  der  Richtung  des  Windes  parallel  ge- 
worden und  die  Pfeilspitze  p  dem  Winde  zugekehrt  ist.  Auch  bei  der 
genau  entgegengesetzten  Richtung  des  Pfeiles  würde  der  Wind  das  Flügel- 
paar nicht  drehen  können,  so  dass  es  zunächst  den  Anschein  hat,  als  ob 
der  Apparat  die  einander  entgegengesetzten  Windrichtungen  nicht  unter- 
scheiden Hesse.  Leicht  überzeugt  man  sich  aber,  dass  alsdann  jede  geringe 
Abweichung  der  Windrichtung  von  derjenigen  der  Flügelebene  nur  eine 
die  Abweichung  vergrössemde  Drehung  der  Achse  d  zur  Folge  hat,  bis 
endlich  die  Spitze  des  Pfeiles  dem  Winde  wieder  zugekehrt  ist,  dass 
also  das  vorhandene  Gleichgewicht  nur  ein  labiles  war.  Während  also 
eine  Windfahne  manche  Bewegung  ausführt*,  der  eine  ebenso  grosse 
Drehung  der  Windströmimg  durchaus  nicht  entspricht,  dürfte  die  be- 
sprochene Vorrichtung  der  Flügelräder  im  Gegentheil  dem  Vorwurfe  einer 
zu  grossen  Trägheit  ausgesetzt  sein.  Dessenungeachtet  wird  sie  entschieden 
verdienen,  der  einfacheren  und  natürlich  auch  billigeren  Windfahne  vorge- 
zogen zu  werden,  besonders  da,  wo  es  sich  darum  handelt,  andere  Vor- 
richtungen, z.  B.  Winddruckmessapparate,  in  die  Richtung  des  Luftstromes 
zu  bringen. 

Das  Robinson^sche  Schalenkreuz  sitzt  fest  auf  einer  soliden  Achse, 
welche  oben  durch  den  Windrichtungszylinder  a,  am  unteren  Ende  durch 
ein  Steinlager  c  aus  Achat  gefuhrt  wird.  Ein  am  unteren  Ende  der  Achse 
eingeschnittener  Schraubengang  greift  in  ein  Zahnrad  von  100  Zähnen  ein, 
dessen  horizontale  Achse  ebenfalls  mit  einem  Schraubengange  versehen  ist. 
Indem  letzterer  wieder  ein  hundertzähniges  Rad  k  bewegt,  dessen  Rotation 
von  einer  zum  Registrirapparate  führenden  vertikalen  Transmissionsstange  e 
getheilt  wird,  erscheint  in  letzterer  die  Rotationsgeschwindigkeit  des 
Schaleukreuzes  auf  1  Zehntausendstel  reduzirt.  Da  mm  die  Schalenmitten 
einem  Kreise  von  3,33  m  Umfang  angehören   und  einer  Ümdrehimg    des 


*)    Die  Neigung  der  Flügef  gegen  die  Ebene  des  Flügelrades  betrügt  30*. 
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Schalenkreiizes  eomit  nach  gewöhnlicher  Rechnung')  ein  Windweg  von 
10  m  entepricbt,  bo  wurde  zu  einer  einzigen  Rotatjon  der  Transmieaions- 
stange  e  ein  Windweg  von  100  km  erforderlich  sein. 


Fig.  118  ('/(DktOri.  Gr.). 

Im  Regiatrirwerke  (Fig.  118)  endlich  wird  die  Rotationsbewegung  der 
beiden  Transmiseionsstangen  e  und  t  (mit  Hülfe  tob  VerlcuppelungsTorrich- 
tungen,  bei  deren  Konetruktion  auf  die  Ausdehnung  durch  die  Wärme  Rück- 
sicht genommen  ist)  unverändert  auf  zwei  ganz  gleiche,  aber  von  einander 


';  Nacb  dan  tan  Dobnodt  tn  Petenborg  ugeglalltan  Verrochsn  iil  indeuea  dar  ge- 
wGhnlich  ugawMidto  FiktoT  S  liel  la  groll.  Der  Faktor  kum  (Qr  di«  giwShnlicben  Dimenaioiiui 
du  Scludenkrcai«!  nach  der  Formal 

a  ö  S,0i3S  -  63,7167  —  +  108S,81  ^ 

barcchnat  varden,  «obci  S  dsD  Hilbmaiaar  dar  Kugalachilan,  r  dia  Eatfamang  der  Schilaa- 
mittaD  Ton  dar  DrahnngiKhis  (in  Hatem]  bedeutat.  Bei  dan  Anamomaiam  dar  Saawuts  ar- 
glabt  sich  hiereoa  B  ^  a,S96  uiUtt  8,0.  Hu  TergL  faiarflber:  Dr.  W.  EGppan,  .Notii  Qbar 
dia  Rückflhrong  der  Anamometaruigaban  dar  Saawuta  uf  ibiolnlaa  Hui  und  Bber  du 
Vaihlltniu  TOn  Baufart'a  Skala  zur  Windgaachvindigkait'  Zaittehr.  der  Oaatarr.  Oaa.  Ar 
Hatsorologie,  XIT  Band.  303. 
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yollkommen  unabhängige  Zylinder  Ä  und  B  übertragen.  Auf  jedem  der- 
selben fiingirt  eine  schmale,  einen  yollständigen  Umgang  einer  Schraube 
darstellende  Messingrippe  als  Schreibstift,  indem  sie  nämlich  mit  einem 
einzigen  Punkte  einen  dritten  grösseren  Zylinder  (Trommel)  berührt,  welcher 
mit  Kieselsäurepapier  (sogenanntem  metaUic  paper)  überzogen  ist.  Die 
Papierfläche  ist  yon  vornherein  mit  zwei  Skalen  bedruckt  und  gewährt  ab- 
gerollt den  in  Fig.  119  dargestellten  Anblick.    Wie  man  sieht,  zer^t  der- 
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Fig.  119  ( V4  natürl.  Gr.). 


jenige  Theil  der  Papierfläche,  welcher  vermöge  der  Drehung  der  Trommel 
durch  die  Uhr  in  24  Stunden  an  einer  Seitenlinie  der  (unbeweglich  ge- 
dachten) Zylinder  A  und  B  vorüberpassirt'),  in  24  Abschnitte,  während 
quer  zu  dieser  Richtung  einerseits  die  Windwege  in  Kilometern,  andererseits 
die  Windrichtungen  durch  äquidistante  Ordinaten  angegeben  werden.  War 
z.  B.  der  zur  Registrirung  der  Windgeschwindigkeit  dienende  Zylinder  Ä 
zu  Anfang  eines  24  stündigen  Zeitraums  derartig  eingestellt,  dass  das  linke 


*)  Die  ganze  Drehung  der  Trommel  geschieht  in  30  Standen,  so  dass  die  Skalen  etwa  V« 
der  Trommel  nmspannen. 
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Ende  der  Messingrippe  gerade  die  Papierfläche  berührte  (und  zwar  in  der 
um  die  Trommel  herumlaufenden  Linie  0),  so  wird  nach  10000  Umdrehungen 
des  Schalenkreuzes  (100  km  Windweg)  eine  vom  linken  zum  rechten  Rande 
der  Skale  verlaufende  Spur  gezeichnet  sein,  welche  um  so  weniger  steil  ab- 
fallt, je  schneller  dieser  Windweg  zurückgelegt  wurde.  Links  beginnt  na- 
türlich  die  Spur  von  Neuem  an  derselben  Stelle,  wo  sie  rechts  auf  den 
(mit  „100  km"  bezeichneten)  Rand  der  Skale  gestossen  ist. 

Wie  die  Registrirung  der  Windrichtung  von  Statten  geht,  bedarf  wohl 
nach  dem  oben  Gesagten  keiner  Erörterung  mehr.  Ein  ganz  wesentliches 
Moment  der  hier  stattfindenden  Registrirung  der  Windgeschwindigkeit  be- 
steht darin,  dass  man  mit  Leichtigkeit  im  Stande  ist,  das  Mittel  der  Wind- 
geschwindigkeit für  jeden  beliebigen  Zeitraum  zu  bilden. 

Um  unabhängig  von  der  von  vornherein  gegebenen  Skale  die  jeweilige 
Windrichtung  am  Registrirwerke  beobachten  bezw.  die  richtige  Stellung  des 
Zylinders  B  prüfen  zu  können,  ist  auch  das  mit  der  Triebstange  t  verbim- 
dene  konische  Rad  mit  einer  Windrose  versehen. 

Um  die  benutzte  Papierfläche  durch  eine  neue  zu  ersetzen,  werden  die 
beiden  Schraubenzylinder  durch  eine  in  der  Figur  nicht  sichtbare  Hebel- 
vorrichtung eiii  wenig  gehoben,  so  dass  die  Trommel  herausgenommen  und 
sogleich  eine  andere  zuvor  fertiggestellte  eingelegt  werden  kann.  Die  rich- 
tige Einstellung  der  Trommel  geschieht  mit  Hülfe  eines  auf  ihrer  Stirn- 
fläche angebrachten  Zeitkreises,  und  zwar  durch  Drehung  der  Trommelachse 
in  demjenigen  Zahnrade,  welches  die  Verbindung  mit  der  Uhr  bewirkt  und 
auf  der  Tronmielachse  mit  strenger  Friktion  aufsitzt. 


4.  Anemograph  ni  YentilatioiuuEweokeii^). 

ff 

Der  Apparat  (Fig.  120)  besteht  aus  einer  an  einem  Wagebalken  B 
bei  a  befestigten  ebenen  Blechtafel  A,  welche  in  der  Mitte  des  Quer- 
schnitts eines  Hauptventilationskanals  so  angebracht  ist,  dass  ihre  Fläche 
senkrecht  zur  Richtung  des  durch  den  Kanal  streichenden  Luftstroms  steht. 
Der  Wagebalken  B  ruht  mit  seiner  Mittelachse  in  dem  Träger  3/,  dieser 
ist  an  einer  Rohre  befestigt,  welche  den  Fussboden  des  Gebäudes  durchbricht 
und  mit  einem  Flansche  bei  F  an  denselben  angeschraubt  ist  Der  in  das 
Zinmier  hineinragende,  senkrecht  stehende  Theil  der  Röhre  trägt  den  Re- 
gistrirapparat.  Derselbe  besteht  aus  der  mit  einer  Papierskale  umzogenen 
Trommel,  welche  durch  ein  in  ihrem  Inneren  befindliches  Uhrwerk  in 
24  Stimden  einmal  umgedreht  wird.  Der  imtere  Rand  der  Trommel  ist  ge- 
zahnt und  bewirkt  während  seines  Umlaufs  ein  Anheben  und  Fallenlassen 
des  Hebels  jö,  welcher  seine  Bewegung  durch  die  kleine  Zugstsmge  d  auf 


')  Vom  Heransgeber  eingei&gt 
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den  um  o  drehbaren  Winltelhebel  fi  überträgt,  der  also  beim  Einfallen  des 
Hebels  p  in  eine  Zahnlücke  der  Trommel  mit  seinem  oberen  Ende  den  an 
der  Stange  S  befindlichen  Stift  trifft  und  hierdurch  das  Eindrücken  einer 


Fig.  130  (■/•  naUrl.  Gi.). 

Marke  auf  die  Papierskale  bewirkt  Die  Stange  S  ruht  mit  einem  Pfannen-, 
lager  auf  der  Endschneide  c  des  Wagebatkens  B  und  gleitet  bei  der  Bewe- 
gung desselben  mit  sehr  geringer  Friktion  in  einem  da«  obere  Ende  der 
Messingröhre  Terschlie  äsen  den  Deckel. 

Die  Thätigkeit  des  Apparates  vollzieht  sich  in  folgender  Weise:  Durch 
die  Luftströmung  wird  die  Tafel  A  eine  gegen  die  senkrechte  Richtung  ge- 


Fuegs'  AneiDogTApli  zu  Ventilationsswecken. 
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neigte  Stellting  einnehmen  und  der  an  der  Stange  S  befestigte  Stift  wird 
eine  entsprechend  tiefere  Lage  an  der  Papierskale  markiren,  während  er  bei 
Lnftruhe  mit  der  Nulllinie  derselben  koinzidirt.  Der  Ausschlag  der  Tafel 
bei  verschiedenen  Luftgeschwindigkeiten  wird  mit  Hülfe  eines  Combes'schen 
Apparates  empirisch  ermittelt  und  hiemach  die  Theilung  der  Papierskale 
hergestellt.  Die  tiefste  Linie  der  Skale  bezeichnet  die  für  den  vorliegenden 
Apparat  angenommene  stärkste  Luftgeschwindigkeit  von  90  m  in  einer  Mi- 
nute. Die  Theilung  schreitet  von  6  zu  6  m  fort  und  wird  von  24  senk- 
rechten Linien  (die  Stundentheilung  der  Trommel)  durchschnitten.  Das 
Markiren  des  jeweiligen  Standes  der  "Windtafel  geschieht  viertelstündlich, 
so  dass  die  die  Trommel  umgebende  graphische  Darstellung  sich  so  zeigen 
wird,  wie  in  der  Zeichnung  punktirt  angedeutet  ist. 


Die  physikalischen  Unterrichtsapparate. 

Bebiciitbrstatteu  : 
Dr.  W.  GIm«,  Assistent  sm  physikalischen  InstUat  der  Universität  za  Berlin. 


JJie  HerstelluDg  von  physikalischen  Apparaten  für  Unterrichtszwecke 
hat  in  Berlin 'in  den  letzten  Jahrzehnten  durch  die  zunehmende  Berück- 
sichtigung der  Naturkunde  in  unseren  Schulen  und  durch^  die  gesteigerte 
Nachfrage  des  Auslandes  einen  Umfang  erreicht,  dem  die  Vertretung  in 
der  Ausstellung  nicht  ganz  entsprach.  Reichte  das  gebotene  Material  auch 
aus ,  um  eine  Anschauung  von  der  Richtung  zu  geben ,  in  der  sich  dieser 
Zweig  der  Berliner  Mechanik  bewegt,  so  war  die  Ausstellung  doch  weit 
entfernt,  eine  vollständige  Uebersicht  all  der  mannigfaltigen  Formen  zu 
geben,  die  hier  in  neuerer  Zeit  für  Lehrzwecke  geschaffen  worden  sind. 
Von  einem  für  den  Unterricht  bestimmten  Apparat  wird  Tor  allem  ge- 
fordert, dass  er  in  seinen  wesentlichen  Theilen  der  gleichzeitigen  An- 
schauung aller  Lernenden,  z.  B.  aller  Schüler  einer  Klasse,  zugänglich  sei. 
Während  bei  exakten  Messungen  die  Apparate  gegen  Störungen  der  ver- 
schiedensten Art  durch  Schirme  und  Gehäuse  nach  Kräften  geschützt  werden, 
hat  der  experimentirende  Lehrer  auf  diese  Yorsichtsmassregeln  von  vorn- 
herein zu  verzichten  und  vielmehr  alles  zu  thun,  um  seinen  Zuschauern 
das  Wahrnehmen  der  Vorgänge  am  Apparat  zu  erleichtem.  Es  müssen 
ferner,  wenn  irgend  möglich,  die  Dimensionen  der  Apparate  so  bemessen 
werden,  dass  die  Einzelheiten  ihrer  Konstruktion  durch  die  ganze  Klasse 
hin  mit  Leichtigkeit  wahrnehmbar  sind.  Thimlichst  einfache  Anordnung, 
Beiseitelassen  mancher  für  exakte  Messung  nothwendiger  Nebentheile  wird 
schon  durch  ökonomische  Rücksichten  bedingt,  geradezu  geboten  aber  durch 
das  beim  Schüler  vorauszusetzende  JVerständniss ,  welches  durch  Beiwerk 
leicht  in^s  Schwanken  kommen  kann.  Da  Beobachtungen  und  Messungen, 
welche  wahrend  des  Unterrichts  vorgenommen  werden,  stets  unter  Kontrole 
der  ganzen  Zuhörerschaft  stattfinden  sollen,  man  also  nur  Theilungen  mit 
grossen  Litervallen  benutzen  kann,  so  werden  auch  ganz  einfach  gebaute 
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Apparate  leicht  mit  dem  Grad  von  Sicherheit  funktioniren,  der  erforder- 
lich ist. 

Angesichts  so  grundverschiedeDer  ADforderuDgen ,  Yfie  sie  der  Natur- 
forscher und  Techniker  auf  der  einen,  der  Didaktiker  auf  der  anderen  Seite 
stellen,  bot  die  Ausstellung  das  interessante  Bild  einer  schon  recht  weit 
vorgeschrittenen  Arbeitstheilung;  nur  wenige  von  den  60  Ausstellern  der 
Gruppe  XI  brachten  Apparate  beider  Kategorien  zur  Anschauung.  Es  kann 
dies  im  allseitigen  Interesse  nur  als  ein  Fortischritt  begrüsst  werden,  und 
es  zeigte  sich  speziell  an  den  Apparaten  für  ünterrichtsz wecke,  dass  ihre 
Yerfertiger  meistentheils  zielbewusst  die  Anforderungen  zu  erfüllen  suchen, 
die  soeben  kurz  skizzirt  wurden. 

Für  den  Unterricht  in  der  Optik  bot  die  Ausstellung  fast  gar  nichtSi 
nur  einige  Apparate  für  Doppelbrechung  und  Polarisation  fanden  sich  vor, 
es  war  aber  nichts  neues  darunter. 

Auch   an   akustischen  Apparaten,    die  reichhaltiger  vertreten  waren, 

•  

wurden  neue  Formen  nicht  bemerkt,  man  müsste  denn  zu  den  ünter- 
richtsapparaten  den  Phonographen  rechnen,  wovon  Pensky  ein  recht 
vollständiges  £xemplar  ausstellte,  über  welches  an  anderer  Stelle')  be- 
richtet wird. 

Unter  den  galvanischen  Apparaten  fesselte  das  Interesse  besonders  ein 
von  Ernecke  ausgestelltes  Galvanometer  nach  Bertram,  (Fig.  121 
a.  folg.  S.).  Während  bei  der  gewöhnlichen  Anordnung  die  Platte,  welche  die 
Ereistheilimg  trägt,  den  Multiplikator  und  die  Nadeln  mehr  oder  weniger  ver- 
deckt, liegen  hier  die  Windungen  nach  allen  Seiten  frei,  ohne  ihrerseits  die 
unter  ihnen  liegende  Theilung  zu  verdecken.  Die  innere  Hohe  des  Multi- 
plikatorrahmens ist  so  gross  bemessen,  dass  die  innere  Nadel  des  asta- 
tischen Magnetenpaares  ebenfalls  sichtbar  ist.  Endlich  ist  Vorsorge  ge- 
troffen, dass  der  Multiplikator  entfernt  und  nach  Bedür&iss  durch  einen 
mit  andrer  Windungszahl  versehenen  ersetzt  werden  kann.  Zu  dem  Ende 
hat  man  nur  die  4  Schrauben  8,  welche  den  Rahmen  mit  dem  ihn  tragenden 
Ebonitständer  verbinden,  etwas  zu  lösen  imd  den  Rahmen  herauszuheben, 
nachdem  die  Drathenden  frei  gemacht  sind.  Beim  Wechseln  des  Multipli- 
kators braucht  das  Nadelsystem  nicht  entfernt  zu  werden,  da  der  vertikale 
Mittelschlitz  S  des  Rahmens  hinten  (rechts  vom  Beschauer  aus)  durchge- 
fräst ist.  Da  der  Durchmesser  der  Ereistheilung  12  cm  beträgt,  so  sind 
die  Bewegungen  des  Zeigers  weit  genug  sichtbar,  freilich  für  die  Schüler 
oft  nur  in  beträchtlicher  Verkürzung,  ein  Uebelstand,  der  sich  beseitigen 
liesse,  wenn  man  den  Nadeln,  wie  bei  den  sogenannten  Tischgalvanometem, 
eine  horizontale  Drehungsachse  gäbe. 

Reiser  &  Schmidt  führten  ein  für  die  Demonstration  recht  zweck- 
mässig eingerichtetes  Modell  des  Morsetelegraphen  vor,    bei  dem  die 


*)  Yergl.  den  Bericht  des  Herrn  Christian!  Qber  den  Phonographen  im  Anhang. 
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Haupttheile,  Elektromagnet,  Hebel  und  Leitrollen  für  den  Papierstreifen 
sehr  deutlich  hervortraten,  das  Uhrwerk  in  angemessener  Weise  zurückstand. 
Yerhältniss  massig  am  Tollständigsteu  waren  die  Apparate  zur  Demon- 
stration der  mechanischen  Grundgesetze  vertreten.    Die  erste  Stelle  mag 


zwei  von  Emecke  ausgestellten  Apparaten  nach  Bertram  zur  Eri&nterung 
dei  Sätze  vom  Parallelograimn  der  Kräfte  und  von  der  schiefen  Ehene 
eingeräumt  werden. 

Der  Apparat  für  das  Parallelogramm  der  Kräfte  (Fig.  122) 
zeichnet  sich  durch  Handlichkeit  beim  Experimentiren  aus:  Durch  Drehung 
der  Lineale  BO  und  AF  um  die  Punkte  B  bezw.  A  kann  den  Seiten  des 
Kräftedreiecks  ABf  jedes  beliebige  "Verhältmas  zu  einander  gegeben  werden. 
Nachdem  die  Lineale  in  der  gewünschten  Weise  eingestellt  sind,  werden 
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sie  von  hinten  her  im  Punkte  A  durch  eine  Schraube  festgeklemmt.  Die 
drei  Fäden  ÄBHIy  AEK  und  ACL,  welche  bestimmt  sind,  an  ihren  Enden 
in  Schalen  die  den  Kräften  entsprechenden  Geydchte  außsunehmen,  sind 


Fig.  122. 


im  Punktfe  A  mit  einander  durch  einen  Messingring  verbunden,  der  lose 
über  einen  dünnen  Stift  geschoben  ist  und  so  das  Herabfallen  der  zuerst 
belasteten  Schalen  verhindert,  nach  Herstellung  des  Gleichgewichtes  aber 
frei  über  dem  Stift  schwebt. 

Bei  dem  Apparat  für  die  schiefe  Ebene  ist,  wie  Fig.  123  zeigt,  an 
Stelle  der  sonst  üblichen  Bestimmung  der  Neigung  durch  Winkelmessung 
eine  solche  durch  die  Seiten  eines  rechtwinkligen  Dreiecks  getreten,  was 
der  Unmittelbarkeit  der  Anschauung  nur  forderlich  sein  kann,  da  es  den 
zeitraubenden  und  ablenkenden  Gebrauch  trigonometrischer  Tafeln  entbehr- 
lich macht  und  den  Experimentator  in  den  Stand  setzt,  gleich  die  richtigen 
Gewichte  aufzulegen,  statt  erst  eine  förmliche  Wägung  vorzimehmen. 
Während  die  gewöhnlichen  schiefen  Ebenen  nur  die  Anweudimg  einer  der 
Ebene  parallelen  Kraft  gestatten,  zeigt  die  Figur  unseren  Apparat  in  einer 
Anordnung,  bei  der  die  Schnur  AC  horizontal  verläuft.  Der  Bügel  BCD 
nämlich,  über  dessen  Rolle  C  die  Schnur  läuft,  ist  um  die  Achse  BD  drehbar, 
und  man  kann  daher  bei  beliebiger  Eichtung  der  Schnur  beobachten.  Ist 
sie   insbesondere   horizontal   ausgespannt,   was    durch  Einvisiren   auf  die 
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doppelt«  Theilung  an  der  Stütze  EF  mit  einiger  Genauigkeit  erreicht  werden 
kann,  so  geben  wieder  die  Lineartheilungen  an  den  Seiten  des  rechtwink- 
ligen Dreiecks  die  Verhältnisse  der  Gewichte  an.  Die  Anschlagstäbchen  a, 
welche    den  Experimentator    der  lästigen  Noth wendigkeit  überheben,    bis 


zur  Herstellung  völlif[oii  Gleichgewichtes  den  Lastträger  A  (bezw.  die  sonst 
übliche  Rolle)  mit  einer  Hand  festzuhalten,  sollten  an  keinem  Apparat 
fehlen.  Bas  Ersetzen  der  traditionelle ti  Ebene  und  Rolle  durch  eine  Doppel- 
schiene und  den  immerhin  etwas  komplizirten  Lastträger  A  dürfte  den 
Apparat  thcurer  machen,  als  es  unter  Iteibehaltung  aller  sonstigen  eben 
erwähnten  Einrichtungen  nöthig  ist.  Vielleicht  würde  er  weitere  Ver- 
breitung finden,  wenn  es  in  Bezug  auf  diesen  Punkt  beim  Alten  bliebe. 

Für  die  Lehre  vom  freien  Fall  führte  Ernecke  eine  Atwood'sche 
Eallmaschine  mit  elektromagnetischem  Schlagwerk  und  eben  solcher 
Selbstauslösung  vor.  Fig.  124  zeigt  deren  oberen  Th eil.  Beim  jedesmaligen 
Durchgang  des  Pendels  durch  seine  Ruhelage  wird  der  Kontakt  bei  C  und 
damit  ein  galvanischer  Stromkreis  geschlossen,  dadurch  der  Anker  des 
Elektromagneten  E  angezogen  und  die  Glocke  G  zum  Tonen  gebracht;  sie 
schlägt  also  Sekunden.  Ausserdem  bewegt  sich  mit  dem  Anker  noch  der 
Messingfortaatz  F.  Ist  nun  vor  Beginn  des  Versuches  der  Apparat  herge- 
richtet, wie  es  die  Figur  zeigt,  so  nimmt,  wenn  der  Anker  angezogen 
wird,  F  den  Hebel  i/,  welcher  in  einer  kleinen  Rolle  endet,  mit,  die  Platte  T 
verliert  ihre  Unterstützung,  klappt  herab,  wobei  sie,  um  das  Zurück  schnellen 
au  verhindern,  von  einer  Feder  gefimgen  wird,  und  der  Fall  beginnt.   Der 
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Schlüssel  S  dient  dazu,  den  Strom  erst  dann  zu  schliessen,  wenn  der 
Versuch  beginnen  soll.  Der  Forderung  möglichster  Einfachheit  entspricht 
diese  Anordnung  nicht,  vielmehr  dürfte  die 
Anwendung  von  Hülfsmittelu  aus  einem  so 
ganz  fremden  Gebiete  die  ohnehin  meist 
knapp  bemessene  Zeit  für  den  Gegenstand 
noch  mehr  verkürzen  und  d.'e  Aufmerksam- 
keit des  Schülers  zersplittern.  Die  Auslösung 
aus  freier  Hand  lässt  sich  bei  einiger  Sorg- 
falt mit  derselben  Genauigkeit  bewerkstelli- 
gen, mit  der  nachher  das  Zuaammenfa.llen 
der  beiden  Schläge,  das  den  Versuch  ab- 
schliesst  und  das  für  eine  Schulklasse  deut- 
lich genug  hörbar  ist,  koastatirt  werden 
kann.  Für  grössere  Auditorien  dagegen  kann 
es  Ton  Nutzen  sein,  den  immerhin  schwachen 
Pendelsclilag  durch  einen  lauten  Glockenton 
zu  ersetzen.  Dann  wird  es  aber  auch  uöthig 
sein,  das  Aufschlagen  des  Gewichtes  auf  die 
Auffangeplatte  in  gleicher  Weise  zu  mar- 
kiren,  wenn  der  Nutzen  der  Sekunden 
schlagenden  Glocke  nicht  illusorisch  wer- 
den soll. 

Eine  Fall masch ine,  bei  der  zwei  Strom- 
kreise benutzt  werden,  deren  einer  die  Se- 
kundenglocke zum  Tönen  bringt,  während 
durch  den  zweiten  das  Aufschlagen  des  Ge- 
wichtes an  einer  anderen  Glocke  zur  Anzeige 
gebracht  wird,  beabsichtigte  Heele  vorzu- 
führen, sie  ist  aber  nicht  zur  Ausstellung 
gekommen. 

Fig.  125  (a.  folg.  S.)  zeigt  die  Abbildung 
einer  von  Ernecke  ausgestellten  Schwung- 

maschine,  deren  Gestell  in  zweckmässiger  Weise  so  eingerichtet  ist,  dass 
man  die  rotirenden  Achsen  horizontal  stellen  kann,  wie  in  der  Figur,  oder 
mit  Benutzung  der  Füsse  F  vertikal.  Dieselbe  Einrichtung  hatte  Rohr- 
beck seiner  Schwuagmaschine  gegeben. 

Einen  recht  instruktiven  Schlussversuch  zum  Archimedischen  Prinzip, 
bezw.  zur  Lehre  von  der  Ausdehnung  der  Körper  durch  Wärme,  gestattet 
eine  von  Gebhardt  ausgestellte  vernickelte  messingne  Hohlkugel  auszu- 
führen, deren  Gewicht  so  justirt  ist,  dasa  sie  in  kaltem  Wasser  schwimmt, 
in  warmem  dagegen  untersinkt. 

Unter  den  hydraulischen  Apparaten  waren  neue  Formen  nicht  zu  ver- 
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zeichnen-  Dass  Rohrbeck  bei  seiner  kleinen  hydranlischen  Fresse  den 
grosseren  Zylinder  aus  Glas  hergestellt  hatte,  wie  es  bei  Pumpemnodelleu 
allgemein  geschieht,  liegt  gewiss  im  Interesse  des  Unterrichte.  Aus  dem- 
selben Grunde  sollte  aber  auch  am  klei- 
neren Zylinder  das  Metall  durch  Glas  er- 
setzt  werden.  In  diesem  Sinne  ist  es  auch 
verdienstlich,  das  Schnitze  seinem  Reg- 
nault'achen  Hygrometer  einen  gläsernen 
Aapirat^r  beigegeben  hatte. 

Gefäase,  welche  evakuirt  werden  sollen, 
z.  B.  Fallröhren  oder  Magdeburger  Halb- 
kugeln, pftegt  man  gewöhnlich  auf  die  Luft- 
pumpe aufsuschrauben.  Ein  einfacheres  Ver- 
fahren wenden  Gebhardt  und  auch  Rohr- 
beck bei  den  von  ihnen  ausgestellten 
bezüglichen  Nebenapparaten  zur  Luft- 
pumpe an,  indem  sie  ihnen  einen  hohlen, 
unten  eben  abgeschliffenen  Fuss  von  Messing 
geben,  mit  dem  man  sie  nur  auf  den  Luit- 
^B- 136.  pumpenteUer  aufzusetzen  braucht,  um  eine 

luftdichte  Verbindung  herzustellen.  Da  er- 
fahrungsmässig  Schlififlächen  von  Messing  nicht  lauge  dicht  halten,  weil 
neben  jeder  Schramme  oder  Beule  eine  entsprechende  Aufwallung  entsteht, 
so  würden  sich  vielleicht  Glasfusss  für  den  vorliegeuden  Zweck  noch  mehr 
empfehlen.  Die  Gefahr  des  Zerbrechens  kommt  bei  der  Leichtigkeit,  mit 
der  sie  sich  ersetzen  lassen,  kaum  in  Betracht,  auch  dürfte  das  Ankitten 
eines  neuen  Glasfuases  kaum  theurer  als  das  Neuanschleifen  einer  uneben 
gewordenen  Messiugfläche  sein,  letzteres  aber  häufiger  nöthig  werden. 

Unter  den  zahlreich  ausgestellten  Luftpumpen  waren  zwei,  bei  welchen 
der  Kolben  durch  Uebertragung  der  Bewegung  von  einer  kontinuirlich  ro- 
tirenden  Welle  im  Stiefel  auf  und  nieder  geschoben  wird.  Beide  Pumpen 
besassen  nur  einen  Stiefel,  der  dafür  aber  als  doppeltwirkender  gebaut  war, 
so  dass  abwechselnd  der  Raum  über  und  der  unter  dem  Kolben  mit  dem 
Rezipienten  in  Verbindung  kommt.  Beide  endlich  waren  Ventilluftpumpen, 
bei  denen  die  Steuerung  des  Ventils  zwischen  Stiefel  und  Rezipienten  in 
der  gewöhnlichen  Weise  durch  den  Kolben  bewirkt  wurde.  Die  Maschinen 
waren  von  Langhoff  und  von  Stuckrath  gefertigt. 

Bei  der  Langhoff 'sehen  Luftpumpe  steht  der  Stiefel  fest  tind  wird 
die  Bewegung  von  der  Kurbel  auf  die  Kolbenstange  durch  zwei  Schub- 
stangen übertragen.  Der  Zylinder  ist  8  cm  weit,  28  cm  hoch  und  die 
Pumpe  durch  diese  bedeutenden  Dimensionen  geeignet,  grössere  Rezipienten 
zu  evakuiren. 

Die  Luftpumpe    von  Stuckrath    hatte  einen  eisernen  oszillireuden 
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Zylinder.  Fig.  126  zeigt  die  äussere  Ansicht  der  Maschine,  127  (a.  folg.  S.) 
einen  Schnitt  durch  den  Zylinder,  welcher  mit  den  Zapfen  L  Z.,  in  den  Lagern 
ruht.  Die  Verbindung  zwischen  Stiefel  und  Rezipienten  geschieht  durch 
den  Kanal,  der  bei  S  den  Zapfen  L,   durchbohrt  und  weiterhin  (Fig.  126) 


durch  einen  starken  GumnuBchlauch.  In  diesem  Theile  wird  offenbar  die 
Pumpe  weniger  parontie  für  Dichthalten  bieten,  als  eine  mit  feststehendem 
Zylinder,  zumal  Gummi  schlauche  mit  der  Zeit  stete  schadhaft  werden. 
Bei  Zf  (Fig.  127),  an  der  Stelle,  wo  sich  der  Kanal  R  verzweigt,  siebt  man 
einen  starken  Messinghahn,  welcher  in  der  gezeichneten  Stellung  der  Luft 
gestattet,  sowohl  über  als  unter  den  Kolben  zu  treten.  Dreht  man  ihn  aber, 
nachdem  die  Evakuirung  genügend  Torgeschritten  ist,  um  180*,  so  kann 
die  Luft  aus  dem  Rezipienten  nur  noch  in  den  Raum  unter  dem  Kolben 
treten,  während  der  obere  Raum,  wie  es  bei  Anwendimg  des  Bahinet'schen 
Hahnes  bei  zweistiefeligen  Pumpen  der  zweite  Stiefel  thut,.die  Luft  aus  dem 
schädlichen  Baum  unter  dem  Kolben  durch  den  im  Hahn  punktirt  gezeich' 
neten  Kanal  entfernt. 

Um  durch  möglichst  festes  Anlegen  des  Kolbens  gegen  die  Endplatten 
des  Zylinders  den  schädlichen  Kaum  thunlichst  zu  vermindern,  hat  St.  den 
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Kurbelhub  etwa  2  mm  grÖBser  gemacht,  ab  es  die  Zylinderläo^e  gestattet,  und 
dann  der  Verbindung  der  Kolbenstange  mit  der  Kurbel  die  in  Fig.  128  dtoge- 
stellte  Einrichtung  gegeben:  A  ist  das  Ende  der  Kolbenstange,  B  ihr  Kopf, 


Fig.  137  ('/<  nitfirl.  Gr.).  Flg.  128  {'1'  nitttrl.  Gr.). 

K  der  Kurbelstüt,  der  sich  in  der  Nuss  C  drehen  kann  und  durch  diese  der 
Kolbenstange  die  Bewegung  mittfaeilt.  Das  ganze  wird  durch  die  stählernen 
Scfautzplatten  />  zusammengehalten.  Da  nun  der  Kurbelhub  zu  gross  ist, 
so  wfirde  es,  nachdem  der  Kolben  bis  an  das  Ende  des  Zylinders  gebracht 
ist,  nicht  möglich  sein,  die  Maschine  weiterzudrehen,  wenn  nicht  oben 
und  unten  zwischen  B  und  C  Gummipuffer  G  lägen.  Diese  geben  so'riel 
nach,  dass  die  Kurbel  weiter  gedreht  werden  kann,  und  pressen  zugleich 
den  Kolben  eng  an  die  Endplatte  des  Zylinders. 

Uni  den  Kolben  stets  gut  geschmiert  halten  za  können,  ohne  den  Zy- 
linder zu  öffnen,  hat  der  Verfertiger  in  die  Achse  der  Kolbenstange  A  einen 
doppelten  Kanal  gebohrt.  Durch  den  inneren  entweicht,  wie  Fig.  127  un- 
mittelbar zeigt-,  die  Luft,  durch  den  äusseren  kann  das  in  das  Näpfchen  E 
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gegossene  Schmieröl  bis  zum  Kolben  hinabfliessen  und  hier  von  der  Mitte 
aus  durch. radial  gebohrte  Oefinungen  an  der  Peripherie  austreten. 

Luftpumpen,  wie  die  besprochenen,  bei  denen  eine  kontinuirliche  Ro- 
tation zum  Treiben  des  Kolbens  verwendet  werden  kann,  dürften  in  Zukimft, 
da  unsere  grosseren  mssenschaftlichen  Institute  mehr  und  mehr  in  den 
Besitz  kraftiger  Motoren  kommen,  zunehmende  Verwendung  finden ;  es  schien 
daher  Ton  Interesse,  das  in  ihrer  Konstruktion  Geleistete  eingehender  zu 
besprechen. 

Bei  weitem  nicht  so  verbreitet,  als  sie  es  wegen  ihrer  Billigkeit  und 
Handlichkeit  verdienten,  sind  die  Wasserluftpumpen  und  Wasserstrahl- 
gebläse. Müncke  stellte  davon  mehrere  Exemplare  aus,  deren  wesent- 
lichen Theil,  den  Injektor,  Fig.  129  im  Durchschnitt  darstellt.  Durch  die 
Rohre  Ä  strömt  Luft,  durch  B  Wasser  aus  der 
Leitung  ein,  durch  C  treten  beide,  mechanisch  mit 
einander  gemischt,  aus.  Nachdem  nämlich  das 
Wasser  durch  die  Kapsel  K  und  die  Oeffhung  0 
geströmt  ist,  drängt  es  sich  durch  den  engen 
Spalt  s  und  kommt  mit  der  Luft  der  Röhre  A  in 
Berührung,  die  mit  nach  C  hinabgerissen  wird. 
Da  für  die  Wirksamkeit  der  Vorrichtung  viel  auf 
richtige  Einstellung  des  Spaltes  8  ankommt,  so 
kann  C  durch  das  Grewinde  g  gehoben  oder  gesenkt 
werden.  Die  üeberfangschraube  U,  welche  am 
unteren  Ende  von  A  verschraubt  ist,  umschliesst 
eine  Lederdichtung  Z/,  damit  das  Wasser  nicht 
unten  durchdringen  kann.  Will  man  den  Injektor 
zum  Evakuiren  benutzen,  so  hat  man  A  durch 
einen  Schlauch  mit  dem  Rezipienten  zu  verbinden; 

soll  dagegen  die  Vorrichtung  als  Gebläse  benutzt  werden,  so  fangt  man 
das  bei  C  austretende  Gemisch  in  einem  30 — 50  cm  hohen  Gefässe  auf,  in 
dem  sich  Luft  und  Wasser  wieder  trennen.  Durch  einen  Hahn  im  Deckel 
des  Grefasses  wird  die  verdichtete  Luft  ihrer  Bestimmung  zugeführt,  wäh- 
rend das  Wasser  unten  einen  Abfluss  findet,  der  aber  so  zu  reguliren  ist, 
dass  immer  eine  hinreichend  hohe  Wasserschicht  zurückbleibt,  damit  nicht 
durch  das  Wasser  Luft  mitgerissen  wird. 

Ein  kleines  Gebläse  einfacherer  Konstruktion  zeigt  Fig.  130  (a.  folg.  S.); 
hier  wird  die  Luft  bei  «,  das  Wasser  bei  c  zugeführt.  Der  Injektor  besteht 
aus  einer  engen  Röhre,  die  etwas  unterhalb  des  Schlauchansatzstückes  e  endet 
und  das  Wasser  in  einem  Strahl  von  etwa  1  mm  Durchmesser  austreten  lässt. 
Die  Luft  wird  mit  nach  unten  gerissen  und  kann  durch  den  Hahn  a  weiter 
geleitet  werden ;  das  auf  dem  Boden  des  Gefasses  G  angesammelte  Wasser 
steigt,  da  im  Innern  Ueberdruck  herrscht,  im  Rohre  b  in  d;Le  Höhe  und  fliesst 
durch  den  Gunmiischlauch  ab.     Damit  dabei  nicht  Luftblasen  mitgerissen 
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werden,  ist  das  AbfluBsrobr  bis  unter  die  in  der  Figur  angedeutete  Blecli- 
platte/  geführt. 


Puess  stellt«  einen  Fühlhebelapparat  zur  BeBtimmung  der  Aus- 
dehungskoeffizienten  fester  Körper  aus,  der  schon  von  anderer  Seite  an  all- 
gemein zugänglicher  Stelle')  bescbrieben  ist;  es  soll  daher  auf  seine  Ein- 
ricbtung  hier  nur  so  weit  eingegangen  werden,  als  zum  VetBtäudniss  einiger 
für  Unterricbtszwecke  bestimmter  Tbeile  nöthig  ist,  die  in  jener  Abhand- 
lung nicht  erwähnt  sind.  Der  Fühihebei  £  (Fig.  131)  wird  in  der  Nähe 
seines  Schwerpunktes  Ton  den  zwei  Stab Isch neiden  c,  «,  gehalten,  die  gegen 
zwei  Stahlplatten  m,  n  drücken.  Die  Stahlplatten  sind  so  ausgeschnitten, 
dasB  die  untere  Schneide  Si  gegen  die  obere  Platt«  m,  die  obere  Schneide  t 
gegen  die  untere  Platte  n  drückt  (Vergl.  die  Einzelzeichnung  in  Fig.  132  A). 
Daas  n  gegen  «  wirklieb  anliegt,  wird  durch  das  kleine  Lau^ewicht  u  be- 
wirkt,  das  so  lange   nach  rechts  zu  schrauben  ist,  bb  der  Schwerpunkt 
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des  Fiililhebels  rechts  Yon  81  liegt.  Die  Schneide  8  kann  durch  4  Schrauben  0,  v 
von  denen  die  Figuren  nur  zwei  zeigen,  zu  81  parallel  gestellt  werden,  so 
zwar,  dass,  wenn  der  Fühlhebel  nicht  da  wäre,  bei  einer  Hebung  des  um 
h  drehbaren  Hebels  i  (Fig.  131)  «^  gerade  an  8  vorbeigehen  könnte.  Dann 
wird  die  Spitze  des  Fuhlhebels  sich  senken,  wenn  i  gehoben  wird  und  um- 
gekehrt. 

Zur  Bestimmung  von  Ausdehnungskoeffizienten  wird  der  Apparat  in 
der  in  Fig.  131  dargestellten  Weise  hergerichtet  und  durch  die  Mikrometer- 
schraube g  der  Theil  D  stets  so  eingestellt,  dass  E  auf  0  einspielt.  Das 
Nähere  darüber  findet  sich  in  der  zitirten  Abhandlung. 

Fig.  132G  zeigt  die  Einzelheiten  einer  Anordnung  des  Apparats,  bei  der 
ein  frei  ausgespannter  Drath  G  der  Einwirkung  in  die  Nahe  gebrachter 
Wärmequellen  ausgesetzt  wird  imd  der  Fiihlhebel  die  entsprechende  Aus- 
dehnung des  Drathes  zeigt.  Der  Drath  ist  zwischen  den  Federn  F  und  F' 
ausgespannt,  die  gegen  den  Hebel  i  (Fig.  131)  und  die  Schraube  g  drücken. 
Da  die  imtere  Feder  stärker  ist,  so  kann  F  den  Hebel  i  nur  so  weit  hinauf- 
drücken, als  die  Länge  des  Drathes  G  gestattet,  mithin  wird  der  Fühl- 
hebel  seine  Lage  ändern,  sobald  G  sich  verlängert  oder  verkürzt. 

Fig.  132  B  zeigt  die  Anordntmg,  welche  dem  Apparat  gegeben  wird, 
um  die  Durchbiegung  des  Stabes  S  zu  demonstriren,  wenn  er  an  seinem 
freien  Ende  T  belastet  wird.  Man  hat  zu  dem  Zwecke  nur  die  vorher  be- 
nutzten Federn  zur  Seite  zu  drehen,  den  Stab  zwischen  den  Säulenknauf  y 
und  die  Schneide  r  einzuschieben  und  unter  die  Schraube  z  des  Hebels  i 
zu  bringen. 

Ueber  die  Empfindlichkeit  des  Fühlhebels  lassen  sich  allgeniein  gültige 
Angaben  nicht  machen,  da  sie  offenbar  von  der  Entfemnng  der  Schneiden 
und  der  Genauigkeit  ihrer  Einstellung  abhängt.  Doch  mag  erwähnt  werden^ 
dass  ohne  besondere  Sorgfalt  bei  dem  zuletzt  erwähnten  Versuch  mit  einem 
Glasstab  von  quadratischem  Querschnitt,  von  8  mm  Seite  und  15  cm  Länge 
für  50  g  Belastung  ein  Ausschlag  von  10  nmi  am  Fühlhebel  erhalten  wurde. 

Modelle  von  Dampfmaschinen,  vollkommen  für  Dampfbetrieb  ein- 
gerichtet, stellte  in  grosserer  Zahl  Glaue  aus,  darunter  auch  eine  kleine 
Maschine,  bei  der  der  Kasten  des  Schieberventils  vom  Zylinder  getrennt  war 
und  das  Spiel  des  Schiebers  darin  durch  eine  Glasplatte  beobachtet  werden 
konnte.  Für  Privatinformation  gewiss  recht  nützlich,  war  das  Modell  für 
den  Schulgebrauch  in  seinen  Dimensionen  zu  klein  gehalten. 


Die  chemischen  Laboratoriumsapparate. 

Bbrichtkrstatter  : 
Dr.  A.  Pinner,  Prof.  an  der  Universität  za  Berlin. 


Von  den  Mechanikern  und  Fabrikanten,  welche  Apparate  zu  chemi- 
schen Zwecken  herstellen,  waren  auf  der  Ausstellung,  wenn  wir  von  denen, 
welche  Wagen  und  Gewichte,  Spektral-  und  Polarisationsapparate  u.  s.  w. 
eingeliefert  hatten,  absehen,  nur  die  Firmen:  Dr.  Müncke,  Dr.  Rohrbeck 
und  Gebhardt  vertreten.  Freilich  waren  Glas-  und  Porzellanapparate  zu 
chemischen  Zwecken  reichlich,  jedoch  nicht  in  der  Abtheilung  der  wissen- 
schafüichen  Instrumente  ausgestellt. 

Gasbehälter  hatte  Gebhardt  ausgestellt.  Der  eine,  von  lackirtem 
Zinkblech  gefertigt,  war  72  cm  hoch  und  hatte  29  cm  im  Durchmesser,  der 
zweite  aus  Glas  war  44  cm  hoch  und  hatte  18  cm  im  Durchmesser.  Beide 
hatten  die  gebrauchliche  Form,  so  dass  ihre  Beschreibung  hier  xmterbleiben 
kann.  Von  Müncke  waren  Gasbehälter  mit  von  ihm  abgeänderter  Kon- 
struktion ausgestellt  und  zwar  mit  und  ohne  Aufsatzreservoir  (vergl.  Dingl. 
polyt.  Joum.  218,  40;  Fresenius,  Zeitschr.  für  analyt.  Chemie  XV,  3.  Hefb). 
Das  Aufsatzreservoir  A  (Fig.  133  a.  folg.  S.)  ist  getragen  von  vier  messingnen 
Säulen,  von  denen  zw^i  mit  Hähnen  versehen  sind  und  deren  eine  d,  bis  fast 
auf  den  Boden  reichend,  als  Wasserzu-  und  ableitungsrohr  dient.  (Um  grossere 
Quantitäten  Wasser  in  kurzer  Zeit  eintreten  lassen  zu  können,  besitzen  die 
Rohren  imd  Hahndurchbohrungen  einen  Durchmesser  von  12  mm  im  Lichten.) 
Auf  diese  Säule  b  ist  ein  rechtwinkelig  gebogenes  Rohr  (das  Wasserrohr) 
angeschraubt,  auf  die  mittlere  Säule  c  aber,  welche  dicht  unter  dem  Deckel 
des  Behälters  B  abgeschnitten  ist,  ein  längeres  gerades  Messingrohr  (das 
Gasrohr),  dessen  oberes  Ende  einen  aufgeschliffenen  Konus  mit  Kugel 
trägt,  in  die  eine  Ausstromungsspitze  mit  Regulirungshahn  bezw.  ein  kurzes 
Messingrohr  mit  Schlauchansatz  rechtwinklig  geschraubt  werden  kann. 
Einen  unteren  Tubus  besitzt  dieser  Gasbehälter  nicht. 

Oeffnet  man  beide  Hähne,  schraubt  das  Schlauchstuck  in  den  nach 
allen'  Seiten  drehbaren  Konus  und  verbindet  das  Wasserrohr  mit  der  Wasser- 
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teitung,  30  entweicht  die  Luft  durch  das  Gasrohr  und  der  Behälter  füllt 
sich  in  kürzester  Zeit  mit  Wasser.  Ist  die  Füllung  beendet  und  die  Ver- 
bindung mit  der  Wasserleitung  aufgehoben,  so  befestigt  man  an  das  Wasser- 
rohr einen  herabhängenden  Kautechukschiauch,  der  schliesslich  in  das  Äb- 


fluBsreserroir  der  Wasserleitung  münden  kann,  und  verbindet  daa  Schlauch- 
stück  des  Gasrohres  mit  dem  Gaseutwickelungsappanit  Ein  nur  geringer 
Druck  des  Gases  reicht  hin,  um  durch  den  herabhängenden,  hier  die  Stelle 
eines  Hebers  vertretenden  Schlauch  das  Wasser  in  dem  Maasae  zu  entfernen, 
als  Gas  in  den  Behälter  eintritt.  Der  mit  Gas  gefüllte  und  wieder  mit  der 
Wasserleitung  in  Verbindung  gesetzte  Behälter  ist  nun  zu  weiteren  Opera- 
tionen hergerichtet.  Der  Konus  des  Gasrohres  trägt  entweder  die  Gasaus- 
strömungs  spitze  oder  das  Schlauch  stück,  je  nachdem  beabsichtigt  wird. 
Gas  durch  die  Spitze  ausströmen  zu  lassen  oder  weiter  zu  leiten.  Glocken 
und  Zylinder  füllt  man  in  dem  für  diesen  Zweck  vorhandenen  Aufsatz- 
reservoir nach  Entfernung  des  aufgeschraubten  Gasrohrs. 

Gasbehält«r  ohne  Aufsatzrescrvoir  für  den  Druck  der  Wasserleitung 
hatten  die  bekannte  Konstruktion.  In  Stopfbüchsen  sich  bewegend,  trägt 
die  aufgelöthete  Messingkapsel  rechts  das  Wasserrohr,  links  das  Gasrohr 
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mit  aufscbraubbarer  AusstromTingsspitze.  Die  Stopfbüchsen  ermöglichen 
die  Reinigung  des  Behälters  tmd  gestatten  bei  dichtem  Verschluss  eine 
allseitige  Bewegung.  Das  Arbeiten  mit  diesem  Gasometer  geschieht  in  der 
Weise,  dass  man  in  den  mit  Gas  gefüllten  Behälter,  durch  Verbindung 
des  Wasserrohrs  mit  der  Wasserleitung  mittels  eines  Gummischlauchs  und 
Oeffhen  der  Hähne,  in  beliebiger  Stärke  Wasser  einströmen  lässt,  wodurch 
das  Gas  in  demselben  Maasse  ausströmt  und  weiter  geleitet  werden  kann. 

In  reichlicher  Zahl  waren  Bunsen'sche  Gaslampen  (für  nichtleuchtende 
Gasflammen),  sowohl  einstrahlige  als  mehrstrahlige,  einfachster  Konstruktion 
und  mit  Regulirung  für  Gas  und  für  Luftzufluss,  vertreten.  Zum  Ent- 
leuchten  der  Flamme  kohlenwasserstoffreicher  Gase  hat  Müncke  an  den 
gewöhnlichen  Gaslampen  eine  Aenderung  in  der  Weise  angebracht,  dass 
die  Hülse  in  yertikaler  Richtung  mit  einiger  Reibung  verschiebbar  ist. 
Die  Beschreibung  dieser  Lampe  soll  deshalb  etwas  eingehender  gegeben 
werden. 

In  den  Zapfen  des  runden,  gusseisemen  Fusses  (Fig.  134  A)  von  65  nun 
Diurchmesser  ist  seitlich  das  Schlauchstück  für  die  Gasznleitung,  oben  die 


Fig.  134. 


Gasausströmungsspitze  eingeschraubt;  letztere  ist  18  mm  lang,  konisch  und 
mit  einer  einfachen,  runden,  1  mm  weiten  AusströmungsöfiEhung  versehen. 
Der  obere  Röhrentheil  der  Lampe  besteht  aus  zwei  aufschraubbaren  Theilen, 
von  denen  der  untere  b  30  nmi  lang  und  18  nun  weit  ist  und  vier  gleich 
grosse  und  gleich  weit  entfernt  stehende,  13  mm  lange  und  8  mm  weite 
Luftöf&Lungen  trägt.  Der  obere  Röhrentheü  c  besitzt  bei  einer  Länge  von 
85  mm  einen  lichten  Durchmesser  von  12  mm.  Ueber  den  unteren,  weiteren 
Zylinder  b  lässt  sich  eine  Hülse  d  von  gleicher  Länge  schieben,  die  durch 
ihre  verschiedene  Stellung  gegen  die  vier  Luftöfihungen  die  Zuströmung 
der  Luft  bequem  zu  reguliren  gestattet. 

Von  diesen  Lampen  waren  nicht  nur  einflammige,  sondern  auch  mehr- 
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flamiuige,  mit  und  ohne  Gasregulirungshahn  am  Schlauchstück,  sowie  ganze 
Reihen  für  Verbrennungsofen  (vergl.  S.  268}  ausgestellt. 

Eine  andere  Abänderung  der  gewöhnlichen  Lampen  ist  bei  der  in 
Fig.  134  B  gezeichneten  Lampe  von  Müncke  angebracht  worden.  Die 
Konstruktion  dieser  Gaslampe  beruht  darauf,  dass  die  Brennrohre  c  gegen 
die  grosse,  konisch  geformte  Ausstromungsspitze  e  in  verschiedener  Höhe 
eingestellt  werden  kann.  Bei  dem  niedrigsten  Stand  der  Röhre  ist  die  Luft 
vollständig  abgeschlossen;  die  Flamme  leuchtet  daher.  Entfernt  man  jedoch 
aUmählich  die  Spitze  aus  dieser  Stellung,  was  man  durch  Yerschrauben 
erreichen  kann,  so  vergrössert  sich  mit  der  Entfernung  auch  der  Luftzutritt. 

Durch  diese  Konstruktion  kann  die  Luft  gleichmässig  von  allen  Seiten  in 
das  Brennrohr  gelangen,  femer  können  grössere  Mengen  Luft  zugeführt 
werden,  um  erforderlichen  Falles  auch  kohlenwasserstoffireichere  Leuchtgase 
mit  blauer  Flamme  zu  verbrennen. 

Auch  solche  Lampen,  welche  mit  kömprimirter  Luft  gespeist  werden, 
die  sog.  Gebläselampen,  waren  in  reichlicher  Zahl  vertreten.  Von  neueren 
Konstruktionen  ist  eine  Lampe  zu  erwähnen,  bei  welcher  an  Stelle  der 
beiden  sonst  üblichen  Hähne  für  Regulirung  der  Luft-  und  Gaszuströmimg 
zwei  einfache  Schraubenhähne  mit  scharfem,  mittelfeinem  Gewinde  treten, 
deren  konisch  abgedrehte  Enden  in  gleichgeformte  Lager  passen  und  so 
den  Verschluss  nach  dem  Inneren  der  Lampe  herstellen.  Da  beide  Zu- 
strömungstheile  gleich  geformt  sind,  so  sind  die  Schraubenköpfe  mit  dem 
Buchstaben  L  (Luft)  und  G  (Gas)  versehen.  Das  Schraubengewinde  ist  mit 
geschmolzenem  Kautschuk  bestrichen,  um  auch  nach  aussenhin  einen  voll- 
ständigen Abschluss  sicher  zu  bewirken.  Durch  Drehen  der  Schraubenköpfe 
ist  man  in  den  Stand  gesetzt^  beide  Zuströmungen  sehr  bequem  und  sicher 
derartig  zu  reguliren,  dass  selbst  die  kleinste  Gebläseflamme  sofort  herge- 
stellt werden  kann.  Ein  Universalgelenk  gestattet,  der  Lampe  jede  be- 
liebige Stellung  zu  geben.  Die  Lampe  ist  von  oxydirtem  Messing  her- 
gestellt.   (Dingl.  polyt.  Joum.  231,  265.) 

Als  besondere  Gattung  von  Gaslampen  waren  vertreten  die  sog.  Uni- 
versalgaslampe und  die  Kalklichtlampe  von  R.  Müncke.  Die  erstere 
wird  hergestellt  durch  Kombination  verschiedener  Aufsätze,  Dreifüsse  und 
Träger.  Eine  Hülse  gestattet  gleichzeitige  Luft-  und  Gasregulirung,  so  dass 
sowohl  die  kleinste  Flamme,  ohne  ein  Zurückschlagen  befürchten  zu  müssen, 
als  auch  die  schwach  leuchtende  Reduktionsflamme  benutzt  werden  kann. 
Femer  soll  diese  Lampe  zum  Erhitzen  von  Glasröhren,  bei  denen  es  erwünscht 
ist,  eine  längere  Strecke  gleichmässig  zu  erwärmen,  dienen,  vermittels  eines 
Kronen-  und  eines  Siebbrenners  gestattet  sie  eine  beliebige  Vertheilung 
der  Flamme,  ermöglicht  durch  den  Dreifuss  und  Schalenträger  die  An- 
bringung von  Schalen  aller  Art,  Drathnetzen,  Drathdreiecken  u.  s.  w.  und 
gewährt  durch  einen  gekrümmten  Brenner  den  Vortheil,  schmelzende 
Substanzen  nicht  in-  die  Brennröhre  fliessen  zu  lassen;  sie  dient  vermittels 


des  au^Iiniubbaren  Sternes  als  Träger  tür  SchornBteine  und  PorzellanteUer, 
'verhindert  das  Eindringen  von  zerstörenden  Flüssigkeiten  in  die  Gasaus- 
strömungsspitzc  und  wird  durcli  den  Dreifuss  bezw.  Schalenträger  in  einen 
Gaskochapparat  verwandelt,  der  den  Vortheil  gewährt,  den  Brenner  mit 
Dreifuss  und  Abdampfschale  gleichzeitig  transloziren  zu  können. 

Die  Kalldichtlampe   zur  Erzeugung   einer   intensiven  Lichtquelle  von 
R.  Müncke  vrird  in  Fig.  135  dargestellt.    Der  Zapfen  des  runden  oder  vier- 


eckigen gusseisemen  Fusses  tragt  in  horizontaler  Bohrung  die  gekrümrote 
Gaslampe  a  mit  dem  Schlauchstück  für  die  Gaszuleitung,  in  senkrechter 
Bohiimg  das  Gasgebläserohr  b  mit  Regulirhahn.  Die  zur  Erhitzung  der 
Spiralröhre  bestimmte  GiLslampe  besitzt  mit  Fuss  eine  Höhe  von  etwa 
190  mm;  sie  ist  mit  dem  verst«llbaren  Flachbrenneraufsatz  versehen,  welcher 
mit  seiner  50  mm  langen  und  2,.')  mm  weit«n  Oefiiiunf;  die  Spiralröhre  in 
mögliebst  vielen  Funkten  in  kurzer  Zeit  bis  zum  Rothglühen  erhitzt  Das 
rechtwinklig  gebogene  Gasgebläscrohr,  an  dessen  unterem  Ende  das 
Schlauchstück  für  die  Zuleitung  der  Gebläseluft  sich  befindet,  ist  in  seinem 
senkrechten  Theile  150  nun  lang;  der  horizontale,  120  mm  lange  Theil  mit 
der  vernickelten,  spiraliÖrmig  gewundenen  Luftröhre  ist  ungefähr  20  mm 
von  dem  Flachbrenner  entfernt  und  endigt  nach  vom  in  dem  bogenförmig 
nach  unten  gekrümmten  Theil  mit  der  Ausströmungsöfinung. 

Ueber  das  Brennerrohr  der  Gaslampe  lässt  sich  eine  federnde  Hülse 
schieben,  die  durch  eine  Schraube  fest  an  dasselbe  gezogen  vrerden  kann; 
sie  trägt  eine  7  mm  tiefe,  runde,  um  ihren  Mittelpunkt  drehbare  Messii^- 
kapael  von  35  mm  Durchmesser,  die  zur  Aufnahme  der  Ealkscheibe  dient. 


2gg  Die  chemisehen  Laboratorinrnsapparste. 

Ein  gat  schliessender  Deckel  gestattet  die  Kalkscheibe  längere  Zeit  brauch- 
bar zu  erhalten.  Die  Messingkapsel  kann  mittels  Zahnstange  und  Trieb  so- 
wohl auf-  und  abwärts,  als  auch  durch  eine  dreigängige  Schraubenspindel 
in  horizontaler  Richtung  vor-  und  rückwärts  bewegt  werden;  ihre  Bewe- 
gungen lassen  sich  durch  verlängerte  Führungen  im  Rücken  der  Lampe, 
von  der  hohen  Temperatur  des  Lampenkopfes  ungehindert,  bequem  aus- 
führen. Da  bei  längerer  Thätigkeit  der  Lampe  auch  die  Fühnmgen  er- 
wärmt werden,  so  sind  die  Handhaben  derselben  aus  hartem  Holz  (Grena- 
dillholz)  hergestellt. 

Die  Lampe  ist  in  Thätigkeit  zu  setzen,  sobald  das  spiralförmig  ge- 
wundene Luftrohr  oberhalb  der  Gaslampe  rothglühend  geworden  ist.  Bei 
diesem  Zeitpunkte  ofihet  man  den  Gasregulirhahn ,  lässt  komprimirte  Luft 
zutreten  und  regulirt  die  Flamme  so,  dass  dieselbe  mit  ihrer  Spitze  die. 
Kalkscheibe  trifft.  Durch  die  horizontale  und  vertikale  Bewegung  der 
Messingkapsel  ist  es  leicht,  die  richtige  Stellung  herauszufinden,  bei  welcher 
die  Kalkscheibe  das  intensivste  Licht  ausstrahlt. 

Für  Beleuchtungszwecke,  bei  denen  es  nur  auf  Lichtintensität  ankommt, 
bedient  man  sich  einfacher  Kalkscheiben,  welche,  zur  Messingkapsel  passend, 
aus  frisch  gebranntem  KaUc  geschnitten  werden.  Soll  jedoch  die  Lampe 
auch  chemische  Wirkung  hervorbringen,  so  empfiehlt  es  sich,  die  Kapsel 
mit  angefeuchteter  Chamottemasse  zu  füllen  und  in  derselben  stabformige 
Stückchen  von  gebranntem  Magnesit  zu  befestigen,  wie  solche  beim  Zer- 
brechen von  gebrannten  Magnesitstücken  abfallen.  Ein  solches  glühendes 
Magnesitstäbchen  erzeugt  eine  sehr  weisse  und  chemisch  wirksamere  Flanmie 
als  die  Kalkscheibe.   . 

Um  geschnittene  Kalkscheiben  unbegrenzte  Zeit  vorräthig  zu  halten, 
wickelt  man  sorgffltig  jede  Scheibe  in  Stanniol  und  taucht  sie  in  wenig 
über  den  Schmelzpunkt  erhitztes  Paraffin.  Nach  dem  Erkalten  bewahrt 
man  die  Scheiben  in  einem  verschliessbaren  Glase  auf,  in  welchem  sie  sich 
lange  Zeit  unverändert  halten. 

Verbrennungsofen  für  die  organische  Analyse  waren  reichlich  von 
allen  drei  Firmen  ausgestellt  worden.  In  der  Mehrzahl  waren  die  Lampen 
mit  Luffcregulirungshülsen  versehen,  welche  entweder  durch  Schlüssel  oder, 
was  einfacher  und  praktischer  erscheint,  durch  etwa  5  cm  lange  ange- 
nietete Metallstifte  leicht  gedreht  werden  können. 

Ausser  diesen  in  ihrer  Konstruktion  bekannten  Oefen  hatte  Müncke 
einen  zerlegbaren  Verbrennungsofen  ausgestellt,  dessen  Konstruktion 
aus  Fig.  136  leicht  ersichtlich  ist. 

Stative  von  Eisen  mit  Ringen  und  Klemmen,  zum  Tragen  imd  Be- 
festigen der  verschiedenen  Apparate,  namentlich  die  sog.  Universalstative 
d.  h.  solche,  die  mit  einer  grossen  Reihe  von  Ringen  und  Klemmen  in  ver- 
schiedener Grosse  armirt  sind,  fanden  sich  in  der  Abtheilung  zahlreich 
vertreten. 
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Erwähnt  mag  liier  eine  Abäaderung  der  gewöhnlichen  Klemmen 
werden,  welche  von  Müncke  angegeben  worden  ist.  Abweichend  TOn 
den  gewöhnlichen  Klemmen,  deren  beweglicher  Balken  sich  mittels  Gelenk 


öffnet,  besitzen  diese  Klemmen  eine  einfache  Vorrichtung,  um  den  beweg- 
lichen Backen  dem  feststehenden  gegenüber  in  allen  seinen  TheUeu  gleich- 
massig  zu  entfernen  oder  zu  nähern. 

Der  feate,  zweigablige  Backen  A  A'  (Fig.  137)  trägt  auf  dem  Rücken 
des  Verbinduagstückes  oder  in  geringer  Eatfemung  von  demselben  einen 


zylindrischen  Ansatz  C,  der  zur  Führung  des  einfachen  beweglichen  Backens 
dient;  der  Tierkantige  Stab  des  letzteren  ist  an  seinem  vorderen  Theile, 
um  beschleunigtere  Bewegung  zu  bewirken,  mit  dreigängigem  Gewinde  ver- 
sehen. Die  Schraubenmutter  wird  auf  bekannte  Weise  durch  eine  kleine 
Schraube  in  dem  zylindrischen  Ansatz  festgehalten.  Der  bewegliche  Backen 
ist  entweder  gestreckt  oder  eben^ls  wie  der  feste  winkelförmig  gebogen; 
bei  den  grösseren  Klemmen  ist  derselbe  um  sich  selbst  beweglich,   damit 
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konische  Gegenstande  sich  fester  anschliessen  können.  Die  Konstruktion 
der  Doppelklemme  ist  aus  der  Figur  ersichtlich;  sie  ist  mit  der  Vorrichtung 
för  horizontale  und  vertikale  Stellungen  versehen. 

Filtrir Stative  zum  Tragen  der  Trichter  waren  sowohl  in  einfachster 
Form  aus  Holz,  als  auch  in  eleganterer  Foiln  von  Metall  (eisernem  Fuss, 
vernickeltem  Messingstab  und  mit  Porzellaneinsätzen  versehenen,  messingnen 
Ringen)  vertreten. 

Büretten  Stative  zum  Halten  von  Büretten  waren  in  reichlicher  Zahl, 
namentlich  von  Rohrbeck  ausgestellt  worden,  sowohl  solche,  welche  1 
oder  2,  als  auch  andere,  die  4,  6  bis  8  Büretten  zu  halten  bestimmt 
sind.  Namentlich  bei  diesen  Stativen  bestanden  die  eigentlichen  Halter 
aus  einer  Klemme  mit  einem  geraden  und  einem  rechtwinklig  gebogenen 
Backen. 

Eine  Yeränderung  an  diesem  Halter  ist  von  Müncke  angebracht  worden, 
indem  er  statt  der  einfachen  Klemme  eine  Doppelklemme  verwendet,  die  die 
Bürette  in  ihrer  jeweiligen  Stellung  unveränderlich  fest  zu  halten  bestimmt 
ist.  Der  von  starkem  Blech  gefertigte  Doppelarm  trägt  an  jeder  Seite  einen 
festen  Bügel  mit  horizontalen  Armen  und  gekrümmten  Enden.  Auf  jeden 
dieser  zwei  Bügel  passend  ist  ein  eben  solcher  gefertigt,  dessen '  Enden 
jedoch  gerade  sind;  diese  geraden  Bügel  werden  durch  zwei  einfache  Stifte 
in  den  horizontalen  Armen  und  durch  einen  in  der  Mitte  des  Bügels  be- 
findlichen, mit  Gewinde  versehenen  Stift  geführt.  Auf  jedem  dieser  Stifte 
lässt  sich  eine  Flügelmutter  bewegen,  die,  durch  kleine  Stiftchen  in 
die  Nuth  einer  auf  den  Bügel  festgelotheten  Platte  eingreifend,  derartig 
mit  dem  Bügel  in  Verbindung  steht,  dass  dieser  den  Vor-  und  Rück- 
wärtsbewegungen der  Flügelmutter  Folge  leistet;  mit  der  Flügelmutter 
nähert  oder  entfernt  sich  daher  der  bewegliche  Bügel  und  gestattet  so  die 
Büretten  fast  in  senkrechter  Stellung  zu  halten  und  dieselben  leicht  zu 
entfernen.  Durch  die  gekrümmten  Enden  der  festen  Doppelarme  ist  die 
ganze  Länge  der  Theilung  freigelegt  und  das  Festhalten  weiter  und  enger 
Büretten  ermöglicht. 

Die  Doppelklemme  ist  in  ihrer  Mitte  an  den  kurzen  Stab  einer  offenen 
Muffe  festgeschraubt,  um  in  verschiedener  Hohe  am  Stative  befestigt  zu 
werden. 

Trockenschränke,  d.  h.  mit  Thüren  versehene  Kästen,  die  entweder 
einwandig  konstruirt  sind  und  durch  Erhitzen  des  Bodens  eine  Erhitzung 
des  Innenraumes  bis  zu  jeder  beliebigen  Temperatur  gestatten,  oder  doppel- 
wandige,  deren  Raum  zwischen  den  Doppelwänden  mit  zum  Kochen  zu  er- 
hitzendem Wasser  angefüllt  ist,  wodurch  eine  Erwärmung  des  Innenraumes  auf 
90  bis  95®  möglich  wird,  waren  namentlich  seitens  der  Firmen  Rohrbeck 
und  Müncke  reichlich  ausgestellt  worden.  Ausserdem  hatten  beide  Fabri- 
kanten noch  Schränke  verbesserter  Konstruktion  zur  Ansicht  gebracht. 

Der  Apparat  von  Rohrbeck  (Fig.  138),  aus  Kupferblech   angefertigt, 
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trägt  zuDÄchet  ein  WaaserBtaiKlBTohr  w,  einen  in  der  Figur  von  der  Ttür 
bedeckten  AbflusBhahn  und  eine  Oeffaung  b  zum  FGIlen  des  Doppelwand- 
zwischenraums  mit  Wasser.  Die  gut  scbliessenden  Thüren  des  Schr&akes 
sind  doppelwandig  und  dienen  zur  Au£)ahme  von  Cblorcalcium.    Die  Vorder- 


wand der  Thor  trägt  die  Oeffnung  c,  während  die  hintere  Wand  mit  einer 
grösseren  Zahl  kleiner,  siebartiger  Löcher  versehen  ist.  Ausserdem  besitzt 
der  Schrank  an  der  Decke  die  beiden  durch  die  Doppelwand  hindurch- 
gehenden Oeffnungen  e  und  /,  von  denen  e  zur  Hegulirung  des  Luftzuges, 
/  zur  Aufnahme  eines  Tbermometers  dient. 

Wird  der  Apparat  (natürlich  bei  geschlossenen  Thüren)  geheizt,  so 
findet  eine  Luftzirkulation  statt,  die  Luft  tritt  durch  den  Tubus  c  in  den 
Zwischenraum  zwischen  den  beiden  Thürwandungen ,  wird  hier  durch  das 
Ghlorcolcium  getrocknet,  tritt  durch  die  kleinen  Siebe  in  das  Innere  des 
Schrankes  und  strömt  durch  e  ab. 

Es  war  ein  solcher  einthüriger  Schrank  ausgestellt,  bei  welchem  die 
Dimensionen  waren 

aussen:    Höhe  22,5  cm,  Breite  20     cm,  Lange  29     cm, 
innen:         „       17,5    „  ,       ,       17,5   „  ,       „       23,5   „  , 
femer  ein  zweithüriger  Schrank,  bei  welchem  noch  die  Uitte  eine  doppel- 
wandige  Scheidewand  trug,   sodass  das  heisse  Wasser   auch    durch   diese 
zirkuliren  kann.    Die  Hohe  des  Schrankes  war  34  cm,   die  Breite  19  cm, 
die  Länge  27  cm. 

Müncke  hatte  einen  mit  Dampfinjektor  verbundenen  Trocken- 
apparat  ausgestellt,  welcher  in  stärkerem  Uaasse  trockene  Luft  durchzu- 
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mif(ra  and  antserdem  diese  Lnft  v<fffaer  m  eriütxen  bwtiinmt  ist,  deaaen 
iuMere  Ansicht  Fig.  139,  dessen  inneren  Theüe  Fig.  140  dvsteDeo. 

I>er  Kessel  de*  Appants  ist  nicht  Ton  dem  Appnat  getrennt,  sondeni 
mit  ihm  eng  Terbnnden.    Er  besitst  die  Gestalt  eines  rektangnliren  Kastens. 


^        sk 


Im  inneren  Raum  des  Kastens  sind  zirei  zylinderförmige,  gleich  grosse 
Räume  A  und  B  angebracht,  die  allseitig  von  Wasser  bezw.  Dampf  um- 
geben sind  und  um  welche  gemeinschaftlich  ein  BleiroliF  b  mehrfach  spi- 
ralig  gewunden  ist.  Dieses  Rohr  nimmt  in  der  Mitte  der  Yorderwand  des 
ganzen  Apparats  am  Boden  (bei  a)  seinen  Anfang,  ist  hier  mit  Hahn  und 
Schluucbstück  Tersehen  und  kommunizirt  am  oberen  Rande  des  Zylinders  A 
mit  diesem;  unten  am  Boden  ist  Ä  mit  B  durch  ein  Rohre  verbunden, 
und  vom  oberen  Rande  des  zweiten  Zylinders  führt  ein  Rohr  d  in  den 
Kasten  eines  an  der  Seitenwand  angebrachten  Injektors  e,  dessen  Saugrohr  / 
mit  dem  Dampfraum  des  Apparates  in  Verbindung  steht. 

Auf  der  oberen  Fläche  des  Kastens  (Fig.  139)  befindet  sich  ein  Ther- 
mometer T  und  eine  Vorrichtung  V  zum  Nachfüllen  von  Wasaer.  Beide 
Zylinder  sind  durch  aufge schliff ene  Metallplatten  luftdicht  verschlossen  und 
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mit  EiDsätzen  C  versehen,  die  in  verschiedener  Entfernung  siebartige  I^- 
lagen  H  (Fig.  140)  für  die  zu  trocknende  Substanz  aubehmen  können. 
Ein  Waaserstandsrobr  mit  Ablasshahn  yerroUständigt  den  Apparat,  der 
Ton  einem  eisernen  Gestell  getragen  wird. 

Ist  das  Wasser  im  Apparat  so  weit  erwärmt,  dass  es  sich  in  Dampf 
verwandelt,  so  muss  der  gebildete  Dampf,  um  aus  dem  Apparat  entweioben 
zu  können,  den  Injektor  in  TÜätigkeit  setzen,  es  wird  daher  bei  geöfinetem 
Hahn  Luft  in  das  Röhreiis)rstem  gesaugt,  diese  in  demselben  erwärmt, 
durch  den  Zylinder  A  über  die  zu  trocknenden  Substanzen  Ton  oben  nach 
unten,  im  Zylinder  B  von  unten  nach  oben  geleitet  und  die  so  mit  Wasser- 
dämpfen  beladene  Luft  durch  die  saugende  Kraft  des  Injektors  entfernt, 
so.  lange  Dampf  sich  entwickelt  Der  Apparat,  der  nur  geringe  Dimen- 
sionen besitzt,  gestattet  daher  Niederschläge  durch  kontmuirlich  wirkenden, 
warmen  Luftstrom  in  kurzer  Zeit  bei  Temperaturen  unterhalb  100"  C.  zu 
trocknen. 

Auch  Wasserbäder  waren  in  reichlicher  Zahl  auf  der  Ausstellung 
vertreten.  Eine  freilich  etwas  kompiizirte  Vorrichtung,  ein  Wasserbad 
mit  konstantem  Niveau,  hatte  ebenfalls  Müncke  auegestellt. 

Nabe  am  Boden  des  gusseisemen,  emaillirten  Gefässes  A  (Fig.  141) 
ist  der  Ring  R,  vermittels  dessen  das  Ge^s  auf  dem  Dreifiiss  D  ruht,  und 


oberhalb  desselben  eine  kurze  Röhre  s  angegossen,  an  welche  die  Vorrichtung 
zur  Erhaltung  eines  bestimmten  Niveaus  geschraubt  ist.  Diese  Vorrichtung 
besteht  aus  einem  messingnen  Kreuzstück  K,  in  welchem  das  "Waaser- 
abfluBsrobr  W  beliebig  hoch  eingeatellt  werden  kann,  je  nachdem  man  un- 
unterbrochen eine  geringere  oder  grössere  Wassermenge  kochend  erhalten 
will.  Für  die  DestiUation  von  leicht  flüchtigen,  feuergefahrlichen  Flüssigkeiten 
ist  zur  grösseren  Sicherheit  ein  Zylinder  C  von  feinem  Messingdrathnetz 
angebracht,    dessen  Boden  eine  Oefhung  zur  Durchführung  der  Gaslampe 
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trägt  und  dessen  oberer  umgebogener  Rand  zum  Einblingen  in  den  DreifosB 
dieot.  Durch  diesen  DT&tlizy linder  wird  die  Fltunme  derartig  abgeschlossen, 
dass  bei  eintretendem  Bersten  des  Kolbens  die  Aetherdämpfe  ausserhalb 
des  Zylinders  nicht  entzündet  werden. 

Zum  Schluss   mögen  hier  noch   einige  Apparate  beschrieben  werden, 
welche  nur  von  je  einem  der  Ausatelier  vorgeführt  worden  sind. 

Von  Dr.  Petri  und  R.  Müncke  war  ein  Apparat  zur  Tolnmetri- 
schen  Bestimmung  des  Waaaers  in  der  Milch  (D.  E.  P.  Nr.  14077) 
ausgestellt.     Die  Bestimmung  erfolgt  durch  Abdestilliren  einer  genau   ge- 
messenen Quantität  Milch  und  Bestimmen  der  Quantität  des  abdestillirten 
Wassers.     Das    Abdestilliren    der  Milch    geschieht    mit  Anwendung    eines 
Vakuum^parates  A.     Fig.  142  ist   ein   aus  Blech  gefertigter,   durch  eine 
Weingeiatlampe  geheizter  Wasserbehälter,  welcher 
durch  das  Verbindungsrohr  a  (geschlossen  durch 
den   Quetechbahn  a')  Dämpfe  in  den  im  Dampf- 
raum befindlichen  Glaskolben  B  gelangen  ISsst. 

B  ist  der  Milchverdampfer;  derselbe  steht 
durch  das  Rohr  b  mit  der  Bürette  c  in  Verbin- 
dung, welche  die  zu  prüfende  Milch  enthält  D  ist 
ein  mit  der  gleichen  Theilung  wie  c  versehener 
Behälter,  welcher  durch  d  mit  B  konununizirt. 
Dieser  Messbehälter  ist  mit  einem  Gefäss  um- 
geben, durch  welches  man  kaltes  Wasser  zirkii- 
liren  lassen  kann.  Der  WasserzuflusB  befindet  sich 
bei  e,  der  Wasserabfluss  bei  /.  Die  Handhabung 
des  Apparates  ist  folgende: 

Es  wird  in  den  leeren  Kolben  £  so  lange 
Dampf  aus  A  geleitet,  bis  aus  B  und  D  die  Luft 
verdrängt  ist  und  der  Dampf  aus  der  unteren 
OefFnung  von  f)  austritt.  Alsdann  schliesst  man 
vermittels  zweier  Quetscbhähne  die  untere  OefF- 
nung von  D  sowie  das  Verbindungsrohr  a  und  zieht 
den  zugeklemmteu  Schlauch  von  dem  oberen  Ende 
^'      '  des  Verbindungsrohres  ab.    Jetzt  lässt  man  kaltes 

Wasser  im  Kühlgefäsa  um  D  zirkuliren.  Der  im 
J>estillation sapparat  befindliche  Wasserdampf  kondensirt  sich  sofort  im 
unteren  Thcil  des  Vorlogerobres  i);  das  Volumen  wird  abgelesen.  Durch 
Oeffnen  der  Gashahnbürette  c  lässt  man  alsdann  das  in  der  Bürette  be- 
findliche, abgemessene  Quantum  Milch  in  B  abfliessen,  Das  in  der  Milch 
enthaltene  Wasser  destillirt  sofort  nach  D  über  und  in  B  verbleibt  die 
Trockensubstanz.  Die  Menge  der  in  D  kondensirten  Fltissigkeit,  nach 
Abzug  des  vor  dem  Einlassen  der  Milch  gefundenen  Kondensationswaaaers, 
ergiebt  jetzt  den  Wassergehalt  der  Milch  in  Volumenprozenten. 


Onat'i  Apparat  vod  Rohrbad. 
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Orsat's  Apparat  znr  Besti: 
gasen  enthaltenen  Gase  Eohle 
Stoff    w 


der   drei    in    den  Rauch- 

,   Eohlenoxyd   und  Sau er- 

Itohrbeck    ausgestellt.     Der     Apparat    (Fig.  143)    be- 


steht aus  einer  100  ccm  '  äsenden  Glasbürette  M,  die  bis  zu  25  bezw. 
40ccm  in  '/,,  von  da  an  bis  lOOccm  in  '/,  ccm  geÜieüt  ist,  sowie  aus  drei  zw 
VergrÖBseruDg  der  Oberfläche  mit  Glasstäben  gefüllten  Absorptionsgeßssen 
K,  P,  W.  Diese  stehen  mit  den  drei  als  Reserroir  für  die  Absorptionsflüssig- 
keiten  dienenden,  im  Uebrigen  gleichgefonnten  drei  Gefässen  IC,  P",  W 
durch  U- förmige  Röhren  in  Verbindung,  während  sie  oben  in  einem  aus 
Britanniametall,  Bronze  oder  Glas  gefertigten  Rohr  (Hauptrohr)  münden. 
Durch  im  Hauptrohr  angebrachte  Hähne  können  die  bezüglichen  Ab- 
sorptionsgefässe  mit  der  Bürette  M  in  Verbindung  gesetzt  oder  von  der- 
selben abgeschlossen  werden.  Die  Bürette,  welche  zur  Vermeidung  von 
Temperatureinflüasen  auf  das  in  dieselbe  zu  saugende  Gas  mit  einem  mit 
Wasser   gefüllten  Glasmantel  umgeben  ist,   kommunizirt  ihrerseits   wieder 
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an  ihrem  unteren  Ende  mit  einer  durch  Gummischlauch  mit  ihr  ver- 
bundenen Wasserflasche  Ä. 

Hebt  man  die  mit  Wasser  gefüllte  Flasche  und  öffnet  den  das  Gummi- 
rohr verschliessenden  Quetschhahn  a,  so  fliesst  das  Wasser  von  imten  in  die 
Bürette  M  und  treibt  die  in  ihr  befindliche  Luft  in  das  Hauptrohr.  Von 
hier  gelangt  dieselbe  je  nach  der  Stellung  der  Hähne  hi,  h»,  K  entweder 
in  die  betreffenden  Absorptionsgefasse  K,  P,  W  oder,  wenn  der  am  HAupt- 
röhr  angebrachte  Hahn  H  geöf&iet  ist,  in  die  Atmosphäre. 

Die  drei  als  Reservoire  für  die  Absorptionsflüssigkeiten  dienenden 
Gefasse  sind  etwa  zur  Hälfte  gefüllt,  und  zwar  W  mit  Natronlauge  zur  Ab- 
sorption der  Kohlensäure,  P'  mit  pyrogallussaurem  Natron  zur  Absorption 
des  Sauerstoffs  und  K'  mit  ammoniakalischer  Kupferchlorürlösung,  sie 
stehen  nicht  mit  der  Atmosphäre,  sondern  nur  mit  dem  in  einen  schlaffen 
Gummiballon  endenden  Rohr  in  Verbindung,  wodurch  sie  vor  schnellem  Ver- 
derben geschützt  sind.  Der  ganze  Apparat  befindet  sich  zur  grosseren 
Sicherheit  der  einzelnen  Theile  und  zur  leichteren  Handhabung  in  einem 
Holzkasten. 

Das  Arbeiten  mit  dem  Apparate  geschieht  in  folgender  Weise: 

Man  hebt  die  Gasflasche  Ä  auf  den  Deckel  des  Holzkastens  und  lässt 
nach  dem  Oeffioien  des  Quetschhahns  a  und  des  Hahnes  H  so  viel  Wasser 
in  die  Bürette  M  laufen,  dass  letztere  bis  zum  Theilstrich  100  gefüllt  ist, 
schliesst  den  Hahn  H  und  öffnet  Hahn  A,  des  ersten  Absorptionsgefässes, 
während  man  die  Wasserflasche  A  soweit  senkt,  dass  das  Wasser  aus  der 
Bürette  M  ausfliessen  kann.  Durch  die  entstehende  Luffcverdünnung  wird 
die  Natronlauge  aus  Gefäss  W  in  das  Gefass  W  gesogen.  Sobald  die 
Natronlauge  bis  zur  Marke  rui  gestiegen  ist,  wird  Hahn  \  geschlossen. 
In  gleicher  Weise  werden  die  Gefässe  K  und  P  bis  zur  Marke  m,  bezw. 
m^  gefüllt.  Darauf  wird  nochmals  die  Bürette  bis  zum  Theilstrich  100 
mit  Wasser  gefüllt,  durch  mehrmaliges  Drücken  auf  den  Aspirator  die 
Luft  aus  dem  Hauptrohr  entfernt,  dasselbe  darauf  mit  dem  Raum,  dessen 
Gas  untersucht  werden  soll,  verbunden  und  durch  Senken  der  Flasche  Ä 
und  Oefihen  des  Hahnes  H  das  Gas  in  die  Bürette  gesogen.  Alsdann  wird, 
nach  Schliessen  des  Hahnes  H  und  Oe&en  des  Hahnes  A„  durch  mehr- 
maliges Heben  und  Senken  der  Flasche  A  das  Gas  wiederholt  in  das  Ab- 
sorptionsgeßtös  W  gedrückt,  wo  es  mit  der  Natronlauge  in  Berührung  konmit 
und  von  der  Kohlensäure  befreit  wird. 

Schliesslich  wird  das  Gas  in  die  Bürette  zurückgesaugt  und  aus  der 
Verminderung  des  Volumens  die  Menge  der  vorhanden  gewesenen  Kohlen- 
säure abgelesen.  In  gleicher  Weise  wird  das  G«s  mit  den  beiden  anderen 
Absorptionsflüssigkeiten  in  Berührung  gebracht. 

Endlich  ist  ein  von  G.  A.  Schnitze  konstruirter  selbstthätiger 
Verschlussheber  zum  Abziehen  ätzender  Flüssigkeiten  zu  erwähnen. 

Der  Heber  (Fig.  144)  besteht  aus  der  Sammelröhre  a,  der  Saugeröhre  5, 


Selbstthätiger  Verschliissheber  Ton  Schnitze. 
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der  Hebeirohre  c  und  dem  neu  konstruirten  Yer- 
schlusstlieil  d.  Die  Theile  a,  6,  c  sind  mittels 
Gummipfropfen  mit  einander  verbunden,  während 
der  Yerschlusstheil  d  entweder  mit  a  bei  /  zu- 
sammengesclmiolzen  oder  durch  einen  Gummi- 
schlauch Yon  beliebiger  Länge  verbunden  ist.  In 
letzterem  Falle  kann  man  auch  eine  Glashahnrohre 
zwischen  a  und  d  einschalten.  Saugt  man,  wäh- 
rend c  in  der  auszuhebenden  Flüssigkeit  steckt, 
durch  b  die  Luft  aus  a,  so  wird  die  Luft  durch 
das  in  d  eingeschliffene  konische  Ventil  abge- 
sperrt und  es  tritt  die  Flüssigkeit  durch  c  in  a 
ein.  Sobald  man  zu  saugen  aufhört,  drückt  die 
Flüssigkeit  das  konische  Ventil  in  (2  in  die  Hohe 
und  läuft  bei  e  heraus,  (um  zu  verhindern,  dass 
das  konische  Ventil  in  d  mit  seinem  oberen  Ende 
die  Rohrenoffhung  verstopfe,  ist  dieses  obere  Ende 
platt  gedrückt.) 

Der  Heber  gewährt  den  nicht  zu  unterschätzen- 
den Vortheil,  dass  man  die  Oef&iung  e  nicht  mit 
dem  Finger  zu  verschliessen  braucht,  wenn  man 
den  Heber  in  Thätigkeit  setzen  will,  wodurch  der 
Apparat  überhaupt  leichter  zu  handhaben  ist  und 
namentlich  bei  ätzenden  Flüssigkeiten  die  Berüh- 
rung derselben  mit  der  Haut  vermieden  wird. 


Die  Mikroskope. 

Beeicbtbrstatteb  : 
Dr.  0.  Frlticby  Prof.  an  der  Universität  zu  Berlin. 


Unter  den  ausserordentlich  stattlichen  Zusammenstellungen  wissen- 
schaftlicher Instrumente  auf  der  Berliner  Gewerbeausstellung  nahm  das  Ge- 
biet, welches  die  Mikroskope,  ihre  Hülfsapparate  und  die  mikroskopische 
Praparation  umfasste,  einen  rühmlichen  Platz  ein.  In  der  That  fiel  der 
Fachmann  leicht  einer  gewissen  Ueberraschung  anheim,  wenn  er  sich  in 
Gruppe  XI  plötzlich  umgeben  sah  von  einer  ganzen  Anzahl  glänzender 
Spezialausstellungen  verschiedener  Mikroskopverfertiger,  deren  Namen  üi 
wissenschaftlichen  Kreisen  theilweise   wenigstens  seltener  genannt  werden. 

Wie  Berlin  überhaupt  durch  die  Ausstellimg  aufs  neue  bewiesen  hat, 
welchen  hervorragenden  Rang  es  als  Fabrikationsort  von  wissenschaftlichen 
Instrumenten  einnimmt,  so  kann  es  einen  solchen  gewiss  hinsichtlich  der 
Mikroskopie  behaupten  und  zwar  trotz  des  Fehlens  mancher  Namen  in 
der  Reihe  der  Aussteller,  die  man  nur  ungern  vermisste.  Kann  doch  Hart- 
nacks  berühmtes  Institut  in  Potsdam  wohl  fugUch  unserer  hiesigen  In- 
dustrie beigeordnet  werden,  ebenso  wie  das  zur  Zeit  in  Wetzlar  durch 
Seibert  &  KraflPt  geführte  Geschäft  ursprünglich  durch  Gundlach  in  Berlin 
gegründet  und  in  Flor  gebracht  wurde.  Auch  manche  der  augenblicklich 
in  Berlin  noch  vorhandenen  Mikroskopverfertiger,  von  bekannteren  Namen 
z.  B.  Beneche,  waren  auf  der  Ausstellung  nicht  vertreten. 

Die  Ausdauer  imd  Energie,  mit  der  eine  solche  Anzahl  von  Berliner 
Fabrikanten  bei  dem  in  Rede  stehenden  Zweige  den  Kampf  gegen  eine 
mehr  oder  weniger  übermächtige  Konkurrenz  durchführt,  wie  sie  unter  den 
deutschen  Firmen  besonders  durch  Hartnack,  Seibert  und  Zeiss  (Jena) 
ausgeübt  wird,  unbeirrt  gewiss  durch  so  manche  üble  Erfahrung,  verdient 
schon  an  sich  eine  warme  Anerkennung,  auch  wo  der  Erfolg  den  Be- 
mühungen nicht  entsprechend  erscheint.  Manches,  was  die  glücklicheren 
Konkurrenten  voraushaben,  beruht  auf  dem  Zusammenwirken  von  allerhand 
günstigen  Umständen,  die  sich  zu  schaflfen  dem  Einzelnen  versagt  ist. 
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Ref.  macht  sich  daher  sehr  gern  zum  Interpreten  solcher  Bestrebungen, 
so  weit  sie  intensive,  geistige  Regsamkeit  yerrathen  und  sieht  für  den 
vorliegenden  Bericht  seine  Hauptaufgabe  darin,  unter  dem  ausgestellten 
Material  auf  die  Momente  hinzuweisen,  die  rühmliches  Zeugniss  für  den 
einzelnen  Streiter  in  diesem  mit  friedlichen  Waffen  geführten  Kampf  ab- 
legen, sich  wohl  bewusst  bleibend,  dass  es  ihm  nicht  zusteht,  die  Palme 
des  Siegers  zu  vertheilen.  Belehrende,  theoretische  Auseinandersetzungen 
scheinen  ihm  dabei  um  so  weniger  am  Platze,  als  der  Fachmann  gerade 
hier  sich  unschwer  überzeugen  kann,  dass  Theorie  und  Praxis  noch  nicht 
die  wün Sehens werthe  Uebereihstimmung  zeigen. 

Es  kommt  hinzu,  dass  der  Natur  der  Sache  nach  sich  derartige  Er- 
örterungen möglichst  eng  an  strikte  Yergleichung  der  optischen  Leistungen 
bei  den  Instrumenten  der  verschiedenen  Firmen  anschliessen  sollten,  d.  h. 
an  eine  Yergleichung,  wie  solche  nur  aus  dem  stillen  Studirzimmer ,  aber 
nicht  aus  einem  turbulenten  Ausstellungsraum  hervorgehen  kann.  Um 
diesem  Mangel  abzuhelfen,  hatten  mehrere  Fabrikanten  privatim  Instru- 
mente zur  Verfügung  gestellt.  Wenn  somit  auch  kein  allseitig  genügender 
üeberblick  der  optischen  Leistungen  gewonnen  wurde,  so  dürfte  man  doch 
dazu  berechtigt  sein  zu  behaupten,  dass  das  hierin  durchschnittlich  er- 
reichte Niveau  die  berühmten  auswärtigen  Firmen  wenigstens  nicht  über- 
ragt. Einzelne  Systeme  stellen  sich  allerdings  denjenigen  der  besten  aus- 
wärtigen Optiker  würdig  an  die  Seite  und  lassen  die  Hoffnung  zu,  dass 
sich  aus  den  Reihen  unserer  heutigen  Berliner  Firmen  die  eine  oder  andere 
auch  hierin  zu  einer  dominirenden  Stellung  aufschwingen  kann. 

Unrecht  wäre  es,  wollte  man  die  Thatsache  unterdrücken,  dass  die 
optische  Leistung  vieler  der  ausgestellten  Objektive  noch  manches  zu 
wünschen  übrig  Hess :  freilich  eine  betrübende  Erkenntniss,  wenn  man,  wie 
Ref.,  der  Ueberzeugung  lebt,  dass  selbst  verhältnissmässig  geringfügige 
Unterschiede  in  der  Vollkommenheit  der  chromatischen  und  sphärischen 
Linsenkorrektionen,  welche  festzustellen  der  Theorie  vielleicht  schon 
Schvnerigkeiten  macht,  für  den  praktischen  Gebrauch  keineswegs  gleich- 
gültig sind.  Unter  anhaltender  Verwendung  ungenügend  korrigirter  Systeme 
leidet  das  Auge  wegen  der  grösseren  Schwierigkeit  des  Erkennens  und 
der  damit  zusammenhängenden,  unvermeidlichen  Benutzung  der  Akkom- 
modation starker  als  nöthig,  ohne  dass  es  sich  darüber  theoretische  Rechen- 
schaft zu  geben  brauchte,  warum  diese  Ueberanstrengung  eintritt. 

Auch  über  ein  bescheidenes  Maass  hinausgehende  Chromasie  der 
Systeme  irritirt  das  Auge  und  wirkt  störend  auf  das  Bild,  mag  immer  das 
Auflösungsvermögen  ein  recht  erhebliches  sein.  Der  schon  vielfach  hervor- 
getretene üble  Einfluss,  welchen  die  Benutzung  der  sogenannten  Probe- 
objekte bei  der  Justirung  der  Objektive  wegen  der  Einseitigkeit  der  Leistung 
ausübt,  machte  sich  bei  den  ausgestellten  Linsen  nicht  selten  vnederum 
bemerklich.    Jedes  Objekt   ist  Probeobjekt,    welches   man   in   seiner   Er- 
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scheinung  unter  dem  Mikroskop  möglichst  genau  kennt,  die  üblichsten 
solcher  Objekte  (Pleurosigma  angulatum,  Grammatophora  subtiUssima, 
Suyirella  Gremma  u.  s.  w.)  gehören  aber  gerade  einer  Kategorie  an,  wie  sie 
die  grosste  Mehrzahl  der  mit  den  Mikroskopen  Arbeitenden  für  gewöhnlich 
nicht  zu  beobachten  hat 

Dazu  kommt,  dass  hier  die  Details  der  Zeichnung,  wie  zuerst  Abbe 
schlagend  bewiesen  hat,  fast  ausschliesslich^)  in  ihrem  Zustandekommen  auf 
den  Interferenzen  beruhen,  welche  die  das  Objekt  passirenden  Strahlen- 
kegel erleiden,  und  somit  in  erster  Stelle  Yon  der  Grosse  des  OefFnungs- 
winkels  abhängig  sind,  während  in  der  Praxis  die  grosste  Mehrzahl  der 
Objekte  eine  erhebKche  Dicke  zeigt  und  keine  ähnlich  regelmässigen  Inter- 
ferenzen zu  Stande  kommen  lässt.  Solche  Präparate  bedürfen  also  eines 
sogenannten  definirenden  Objektivs,  das  erhebliche  Tiefenzeichnung  giebt 
oder,  wie  Abbe  sich  ausdrückt,  grosse  Fokuswirkung  hat.  Dies  gilt  bekannt- 
lich von  den  Systemen  mit  geringerem  Oeffnungswinkel  in  höherem  Maasse, 
und  daher  ist  es  jedenfalls  für  viele  Optiker  empfehlenswerther,  die  leichter 
zu  korrigirenden  Systeme  von  geringerer  Oeffnung  anzufertigen,  wenn  sie 
auch  die  schwierigeren  Diatomeen  nicht  lösen,  als  ungenügend  korrigirte 
Linsen  von  grossem  Oe&ungswinkel,  bloss  um  mit  dem  Auflösungsvermögen 
zu  prunken. 

Die   auf  der  Ausstellimg   nicht   spärlich  vorhandenen  Objektive  von 


')  Abbe  geht  in  der  That  noch  weiter  nnd  sagt  in  dem  Bericht  über  die  Londoner  Aos- 
stellung  wissenscbaitlicher  Instmmente  (Optische  Hülfsmittel  n.  8.  w.  899)  wörtlich:  .Dieses  Inter- 
ferenzphänomen im  ko^jagirten  Fokus  and  nichts  anderes  als  dieses  ist  es,  was  als  Abbildnng 
des  Objektes  sich  darstellt,  beim  Mikroskop  wie  bei  den  anderen  optischen  Apparaten,  die  anter 
entsprechenden  Yerhlltniasen  wirksam  sind.*  ■ 

Liegt  hier  kein  Missyerst&ndniss  vor,  wie  ich  beinahe  annehmen  mOehte,  so  sehe  ich  mich 
genöthigt,  gegen  eine  derartig  schroffe  Aaffassong  Wideraprach  xa  erheben.  Es  ist  darchaos 
anerfindlich,  waram  ein  sehendes  Ange,  unabhängig  von  aller  Interferenz,  das  Eindringen  von 
Lichtstrahlen  im  unterschied  von  dem  Aasbleiben  deraelben  (ein  Loch  von  einer  andnrchsichtigen 
Stelle  des  Präparates  bezw.  eine  reflectirende  von  einer  nicht  reflectirenden  Stelle)  nicht  er- 
kennen sollte.  Ist  dies  richtig,  so  müssen  nberhaapt  auch  alle  Unterachiede  in  der  Lichtintensität 
zwischen  den  einzelnen  Stellen  des  Präparates  nnd  im  Zusammenhange  damit  die  Schattenwir- 
kungen  als  darstellende  Momente  im  mikroskopischen  Bilde  zagelassen  werden. 

Ebenso  muss  ein  normalsichtiges  Auge,  abgesehen  yon  den  Interferenzfarben,  einen  far- 
bigen Lichtstrahl  in  spezifischer  Weise  auffassen,  also  auch  im  mikroskopischen  Bilde  verschieden 
gefärbte  Stellen  als  solche  erkennen.  Wir  verfolgen  mit  dem  Mikroskop  den  Verbleib  von 
Zinnoberkömchen  im  Organismus,  kontroliren  die  künstlich  ertheilte,  besondere  Farbe  einzelner 
Bakterien,  wir  unterscheiden  rothe  und  weisse  Blutkörperchen.  Hier  sind  die  Interferenzphänomene 
keine  Unterstütznng,  sondern  ein  Hindemiss,  welches  wir  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  aus- 
schalten müssen  und  können.  Ausser  den  Interferenzphänomenen,  deren  grosse  Bedeutung  ich 
nicht  verkenne,  müssen  somit  die  unterschiede  der  Lichtintensität  (Schattenwirkung)  und  die 
Lokalfarben  als  darstellende  Momente  des  mikroskopischen  Bildes  in  Rechnung  gestellt  werden. 
Ich  brauche  kaum  hinzuzufügen,  dass  ich  mit  diesen  Bemerkungen  keineswegs  glaube,  Herrn  Abbe 
selbst  etwas  neues  zu  sagen,  sondern  ich  wiederhole,  dass  ich  nur  den  Missverständnissen  vor- 
beugen möchte,  welche  seine  Ausführungen  bei  Anderen  fast  unvermeidlich  veranlassen  müssen. 
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massigem  OefinuBgs^ukel  dürften  daher  ein  grÖsBeres  Lob  verdienen,  als 
manche  verzweifelte  AuBtrengungeu  Anderer,  das  AuflÖBungsvermögen  an 
die  äusserst«  Grenze  zn  treiben.  Die  grössere  Kunst  der  Technik  darf 
freilich  der  Optiker  für  sich  in  Anspruch  nehmen,  welcher  auch  weit  ge- 
SfEnete  Systeme  in  voTzQg^cher  Weise  korrigirt. 

Der  Schwerpunkt  und  die  Bedeutung  der  ganzen  mikroskopischen  Aus- 
stellung scheint  dem  Ref.  speziell  in  dem  eifrigen  Streben  der  Fabrikanten 
zu  beruhen,  das  Mikroskop  den  bestimmten  praktischen  Zwecken  anzu- 
passen und  es  dafür  in  der  kompendiösesten  und  zugleich  preiswürdigsten 
Gestalt  herzustellen. 

Das  Rad  der  Zeit  IKuft,  und  vergebens  würden  wir  versuchen  in  die 
Speichen  desselben  einzugreifen.  Der  höchst  verdienstvolle  Ehrenberg  be- 
zeichnete die  steigende  Verbreitung  des  Mikroskopes  in  den  wissenschaft- 
lichen Kreisen  als  ein  Unglück,  weil  er  sah,  dass  es  vielen  der  Beobachter 
an  Kritik  fehlte;  heutigen  Tages  wird,  und  zwar  mit  Recht,  danach  ge- 
strebt, das  Volk  selbst  mit  diesem  wichtigen  Hfilfsmittel  vertraut  zu  machen. 
Wir  dürfen  uns  überzeugt  halten,  dass  gerade  die  grosse  Zahl  der  Beob- 
.  achter  die  gefurchteten  Beobachtungsfehler  am  schnellsten  zu  korrigiren 
erlauben  wird.  Mancher  nimmt  TJelleicht  als  Fleisch  beschau  er  das  Mikroskop 
zum  ersten  Male  in  die  Hand,  um  später  sich  unter  die  Zahl  der  bedeutendsten 
mikroskopischen  Entdecker  einreihen  zu  lassen. 

In  dieser  Richtung,  d.  h.  das  Mikroskop  auch  dem  Volk  zugänglich 
und  vertraut  zu  machen,  haben  wir  in  der  Gewerbeausstellung  treffliche 
Leistungen  zu  erwähnen. 

Folgen  wir  dem  alphabetischen  Verzeichniss  der  Gruppe  XI,  so  fin- 


Fig.  1*6  (V.  MtBri.  Gr.). 

den  wir  an  erster  Stelle  einen  Fabrikanten  aufgeführt,  J.  Amuel,  Nachf. 
W.  Teschner,  welcher  für  ein  derartiges  für  technische  Zwecke,  speziell 
für  Fleischuntersuchung,  bestimmtes  Instrument  sogar  ein  Reichspatent  er- 
halten hat.  Das  in  seiner  Einfachheit  doch  recht  sionreiche  kleine  Mikroskop 
(Fig.  145)   befindet  sich  in    etwas   nach   rückwärts  geneigter  Stellung  an. 
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einem  yerhältnissmasaig  breiten,  aber  niedrigen  hölzernen  Objekttisch  b, 
welcher  die  als  Kompressorium  eingerichteten,  aus  kraftigem  Spiegelglas 
geschnittenen  Objektträger  c  von  nahezu  20  cm  Länge  bei  7  cm  Breite 
aufzunehmen  hat.  Das  Yerhältniss  ist  so  berechnet,  dass  auch  bei  all- 
seitiger Verschiebung  dieser  grossen  Objektträger  kein  üeberschlagen  der- 
selben zu  befürchten  ist.  Die  Einstellung  des  Fokus  geschieht  durch  freie 
Schiebung  und  Mikrometerschraube  an  der  Säule  des  Stativs. 

um  nun  ein  schnelles  und  vollständiges  Durchmustern  aller  Theile  des 
Präparates  zu  bewirken,  lagern  die  Platten  an  einer  beweglichen  Metall- 
schiene m  auf  dem  Objekttisch  an.  Diese  Schiene,  ein  Parallelogramm 
bildend,  wird  durch  die  mit  Kugelschamier  und  dreifachem  Gewinde  ver- 
sehene seitliche  Schraube  8  vor-  und  rückwärts  bewegt  und  durch  diese 
Einstellung  in  sagittaler  Richtimg  ein  Theil  des  Präparates  nach  dem  andern 
in  das  Gresichtsfeld  gebracht.  Die  mit  der  Hand  bewirkte  Verschiebung  des 
Objektträgers  in  querer  Richtung  längs  der  Schiene  ermöglicht  die  Durch- 
musterung eines  bestimmten  Streifens,  dem  der  nächst  benachbarte  nach 
erneuter  Benutzung  der  Schraubenvorrichtung  stets  in  gleicher  Weise  an- 
gereiht wird. 

Der  optische  Theil  des  Instrumentes  besteht  aus  einem  Huyghens^schen 
Okular  und  drei  achromatischen  Objektiven  und  gestattet  50-,  100-  und 
200malige  Vergrosserungen  (linear). 

Auch  andere  recht  preiswürdige  kleinere  Mikroskope  waren  von  dieser 
Firma  ausgestellt,  welche  zu  technischen  Zwecken  warm  empfohlen  werden 
können.  Wenn  aber  ein  grösseres  Mikroskop  mit  4  Okularen  und  4  Linsen- 
systemen, darunter  ein  Immersionssystem  (VergrÖsserung  20  bis  1400  lin.), 
für  235  Mark  abgegeben  wird,  so  scheint  die  Billigkeit  schon  einen  einiger- 
massen  bedenklichen  Grad  erreicht  zu  haben. 

In  einer  durchaus  verschiedenen  Richtung  glänzt  die  nächstfolgende 
vorzügliche  Ausstellung  hierhergehöriger  Instrumente  von  R.  Fuess  vorm. 
I.  G.  Greiner  jr.  u.  Gei ssler,  wo  wir  das  Mikroskop  ab  Messinstrument 
mit  allen  neuesten  Verbesserungen  vor  uns  sehen  ^).  Ein  Bück  auf  diese 
prächtigen  und  bei  aller  KompUzirtheit  zierlichen  Instrumente  zeigt,  dass  wir 
in  denselben  die  treuen  Helfer  des  gewiegten  Fachmannes,  kein  Handwerk- 
zeug des  Gewerbetreibenden  vor  uns  sehen,  wenn  auch  die  Verwendung 
derselben  durch  den  Fabrikanten  selbst  wohl  zu  eng  umgrenzt  ist,  wenn  er 
sie  ausschliesslich  „mineralogisch -petrographischen  Untersuchungen^  weiht. 

Es  handelt  sich  hierbei  speziell  um  drei  Nummern  der  Fuess'schen 
Ausstellung.  Rosenbusch  ^)  dürfte  das  Verdienst  zu  beanspruchen  haben, 
der  erste  Veranlasser  zur  Herstellung  der  vorliegenden  Instrumente  gewesen 


*)  Vergl.  anch  den  Bericht  des  Herrn  Liebisch  über  krystalloptische  Apparate. 
")  Ein  neues  Mikroskop  för  mineralogische  nnd  petrographische  Untersnchongen ,  Neues 
Jahrbuch  för  Mineralogie,  Stattgart  1876. 
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zu  sein,  welche  er  mit  yollstem  Recht  trotz  der  Besonderheiten  ihrer  Ein- 
richtung „als  ebenso  brauchbar  zu  jeder  anderen  mikroskopischen  Unter- 
suchung^ erkannte.  Das  yon  Rosenbusch  a.  a.  0.  abgebildete  Instrument 
ist  seitdem  besonders  durch  t.  Lasaulz  und  Sorby  noch  mannigfach  yervoll- 
kommnet  und  auch  weiter  beschrieben  worden,  ohne  dass  es  jedoch  wegen 
der  ursprünglich  beabsichtigten  engen  Umgrenzung  seines  Gebrauches 
weiteren  Kreisen  bekannt  geworden  wäre. 

Die  Zentrirung  der  einzelnen  Theile  des  Mikroskops,  d.  h.  das  Zu- 
sammenfallen der  optischen  Achsen  des  Objektivs  und  des  Okulars,  sowie 
beider  mit  der  Mitte  des  Objekttisches,  die  gleichzeitig  die  der  Blenden- 
o&ung  sein  soll  (beiläufig  bemerkt,  wegen  der  häufigen  Mangelhaftigkeit 
bei  deutschen  und  französischen  Optikern  eine  „partie  honteuse  ^  der  Fabri- 
kation), war  bis  zu  einer  Grenze  der  absoluten  Genauigkeit  zu  bringen. 
An  dem  vorliegenden  Instrumente  (Fig.  146  a.  folg.  S.)  ist  dies  dadurch 
ausgeführt,  dass  der  eigentliche,  das  Objektiv  tragende  Tubus  b  in  einen 
dem  Stativ  angefügten  zylindrischen  Mantel  p  eingesetzt  ist  und  mittels 
einer  etwas  weiteren  metallenen  Führung  die  nur  am  oberen  Ende  feste  An- 
lagerung an  den  äusseren  Mantel  findet.  Das  untere,  gleichsam  *freib  äugende 
Ende  des  Tubus  wird  hinsichtlich  seiner  Stellung  durch  zwei  im  rechten 
Winkel  gegen  einander  wirkende  Schrauben  m  und  n  (vergl.  den  neben  der 
Hauptfigur  dargestellten  Horizontalschnitt  durch  MN)  regulirt,  welche  der 
durch  Sperrfedem  bewirkten  Abweichung  von  der  Senkrechten  entgegen- 
arbeiten und  so  die  Möglichkeit  geben,  die  Verlängerung  der  optischen 
Achse  genau  durch  den  Mittelpunkt  des  drehbaren  Objekttisches  zu  führen. 
Die  Anlagerung  findet  dabei  nicht  durch  Metall  an  Metall  statt,  sondern 
es  sind  an  den  beiden  verstärkten  Enden  der  Tubusführung  je  drei 
Schrauben  x  eingesetzt,  welche  Pergamentblättchen  sanft  an  die  Tubuswand 
andrücken.  Ausserdem  dient  zur  Sicherheit  der  Schiebung  eine  Feder, 
welche  jederseits  —  in  der  Fig.  146  ist  sie  um  45®  in  der  Achse  des 
Tubussystems  zu  weit  herum  gezeichnet,  um  sie  überhaupt  sichtbar  zu 
machen  —  je  zweien  der  erwähnten  Pergamentblättchen  gegenüber  liegt 
und  also  den  Tubus  zwingt,  sich  immer  glatt  an  dieselben  anzulegen^). 
Störende  Drehungen  sowohl  des  Tubus  als  auch  des  Okulars  werden  durch 
das  Eingreifen  seitlich  angebrachter  Zapfen  a  in  senkrechte  Schlitze  der 
zunächst  anlagernden  Hülsen,  also  der  Tubusführung  bezw.  des  Tubus 
verhindert,  so  dass  die  Arme  des  im  Okular  befindlichen  Fadenkreuzes, 
einmal  orientirt,  stets  orientirt  bleiben. 

Am  vollkommensten  ausgebildet  ist  diese  Einrichtung  an  dem  sog. 
Stauroskopokular  (Fig.  146,  Detailzeichnungen  Ä  u.  B);  hier  ist  das 
Okularglas  verschiebbar  gegen  das  Kollektivglas  durch  eine  kurze  Röhre, 
welche  im  Kollektivrohr  steckt.   Das  Kollektivrohr  hat  einen  Schlitz,  in  dem 


')  Rosenbnsch  a.  a.  0.  6. 


Flg.  146  <VtutBri.  Gr.). 
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eine  in  der  kurzen  Rohre  eingesetzte  Schraube  mit  ihrem  Kopf  gleitet.  Der 
vorstehende  Kopf  a  passt  wieder  in  einen  Schlitz  des  Tubus  und  fixirt  so- 
mit die  Stellung  des  Okulars  bezw.  des  Fadenkreuzes  in  demselben.  Ausser- 
dem zeichnet  sich  das  Stauroskopokular  dadurch  aus,  dass  es  im  Brennpunkt 
des  Augenglases  eine  künstliche  Ealkspathzwillingsplatte  c  tragt  (Fig.  146  B)y 
welche  zuerst  von  Prof.  Galderon^)  für  stauroskopische  Messungen  ange- 
wandt und  von  Fuess  beim  Mikroskop  eingeführt  wurde.  Um  dem  Auge 
die  richtige  Stellung  zur  optischen  Achse  des  Instrumentes  sofort  mit 
Sicherheit  anzuweisen,  ist  dem  in  besonderer  Rohre  befestigten  Analysator 
ein  ganz  enges  Diaphragma  aufgeschraubt.  Trotz  der  lästigen  Verkleinerung 
des  Gesichtsfeldes,  welche  die  Anbringung  des  oberen  Nikols  über  dem 
Okular  mit  sich  bringt,  iwurde  an  den  Fuess'schen  Mikroskopen  diese 
Stellung  gewählt,  um  den  Analysator  vom  Okular  ganz  unabhängig  zu 
machen.  Die  Metallfassimg  desselben  trägt  am  unteren  Ende  einen  scharf 
auslaufenden  Ring  mit  eingeschnittener  Skale,  der  beim  Aufstülpen  des 
Nikols  über  das  Okular  auf  einem  tellerförmigen  Ansatz  des  Tubus  seine 
sichere  Auflagerung  findet  und  an  einem  eingegrabenen  Index  die  bewirkte 
Drehung  desselben  ablesen  lässt.  Veränderung  der  Tubusachse  durch  die 
Korrektionsschrauben  muss  natürlich  auch  die  Stellung  des  Analysators 
beeinflussen,  doch  wurdpn  die  dadurch  entstehenden  Fehlerquellen  noch 
immer  geringer  gefunden  als  die  bei  der  gewohnlichen  Fassung  des  Nikols 
im  Okular  auftretenden. 

Auch  der  unter  dem  Objekttisch  eingefügte  Polarisator  trägt  auf 
seiner  Metallhülse  eine  aussen  eingeschnittene  Theilung  mit  Index,  um 
die  Drehungen  genau  ablesen  zu  können.  Die  gewöhnliche  auf  dem  Nikol 
angebrachte  Kondensatorlinse  (yon  12  mm  Brennweite)  ist  zur  Erzeugung 
sehr  stark  konvergenten  Lichtes  noch  mit  einer  zweiten  von  nur  8  mm 
Brennweite  kombinirt,  dadurch  wird  es  möglich  ohne  Okular,  also  nur  mit 
einem  Objektivsysteme,  in  dünnen  Mineralschliffen  die  Achsenbilder  erkennen 
zu  können.  Es  yeryollständigt  sich  die  Einrichtung  des  Polorisationsmi- 
kroskops  noch  durch  die  Möglichkeit,  dem  unteren  Tubusende  durch  einen 
Schlitz  zur  Erzeugung  von  empfindlichen  farbigen  Gesichtsfeldern  die  von 
Klein  empfohlene  zirkularpolarisirende  Quarzplatte  z  (unter  Weglassung  der 
stauroskopischen  KalkspathlameUe)  einzuschieben;  die  Lokalfarbung  des 
Gesichtsfeldes  erscheint  überall  da  verändert,  wo  im  darunter  befindlichen 
Objekt  ein  doppeltbrechender  Körper  lagert,  in  dem  nicht  eine  Haupt- 
schwingungsebene  mit  der  des  Polarisators  zusammen  föllt.  Bei  Nichtge- 
brauch der  Platte  werden  die  Oeffhungen  des  Schlitzes  durch  einen  dreh- 
baren Ring  geschlossen. 

Endlich  ist  als  weitere  Verbesserung  zu  dem  ursprünglichen  von 
Rosenbusch   beschriebenen   Mikroskop    eine  Einrichtung   hinzugekommen. 


')  Zeitschrift  für  KrystaUographie  II  1.  Leipzig,  W.  Engelmann  1877. 
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welche  die  Drehungsgrosse  der  Mikrometerschraube  genau  abzulesen  er- 
laubt ^).  Die  Skale  ist  auf  der  flachen  Scheibe  g  eingeschnitten  und  der 
Index  befindet  sich  an  dem  äusseren  Tubusmantel  (vergl.  auch  Fig.- 147). 

Ein  zweites  Instrument,  welches  die  Leistungsfähigkeit  der  Firma  in 
das  beste  Licht  setzt,  wo  sich  Gefälligkeit  der  Form  mit  yorzüglicher  Soli- 
dität der  Ausfuhrung  und  l^annigfaltigkeit  der  Anwendbarkeit  vereinigt, 
war  bezeichnet  als:  Grosses  Mikroskop  für  mineralogisch  petro- 
graphische  Untersuchungen  mit  den  Verbsserungen  yon  Lasaulx,  Rosen- 
busch, Sorby  (Konstruktion  vin  Fuess).  Die  Konstruktion  (Fig.  147),  ob- 
gleich im  allgemeinen  an  die  Prinzipien  des  Roseubusch'schen  Modells  an- 
schliessend, weicht  in  vielen  Einzelheiten  vortheilhaft  ab.  Die  Art  und 
Weise,  wie  die  Zentrirung  des  Tubus  bei  letzterem  erreicht  wird,  macht, 
wenn  auch  nur  scheinbar,  den  Eindruck  mangelnder  Stabilität;  man  yermisst 
dieselbe  nicht  ungern  an  dem  in  Rede  stehenden  Instrument,  wo  der  Er- 
finder mit  kühnem  Griff  die  grobe  Einstellung  gänzlich  beseitigt  hat.  Als 
ein  nach  Bedürfniss  zu  verwendendes  Aequivalent  dafür  ist  der  Objekttisch 
mit  der  Beleuchtungsvorrichtung  an  senkrechtem  Stahlprisma  für  die  Ent- 
fernung von  ungefähr  1,5  cm  verschiebbar  und  wird  durch  die  nach  hinten 
liegende  Klemmschraube  in  der  gewählten  Stellung  erhalten. 

Hierbei  ist  die  Berücksichtigung  von  Objekten  oder  Objektträgern,  die 
ungewöhnliche  Dickendimensionen  zeigen,  und  ähnliches  in's  Auge  gefasst; 
unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  genügt  die  feine  Einstellung,  welche 
sich  auf  dem  Stablprisma  befindet,  durch  eine  Mikrometerschraube  mit 
flachem  Kopf,  der  die  bereits  vorher  erwähnte  Skale  trägt.  Die  Objek- 
tive stehen  nämlich  unter  Benutzung  entsprechend  langer  zylindrischer 
Zwischenstücke  so  an  einer  horizontalen  Revolverscheibe,  dass  sie,  in 
Position  gebracht,  bei  gewöhnlicher  Dicke  des  Objektträgers  stets  sofort 
ungefähr  im  Fokalabstand  sich  befinden.  So  ist  es  leicht  ausführbar 
die  Zentrirung  der  Systeme  für  die  optische  Achse  des  Tubus  mittels 
niedriger  Zwischenstücke,  die  je ,  drei  Stellschrauben  tragen,  unmittelbar  am 
Revolver  zu  korrigiren  und  wird  die  vorher  erwähnte  Korrektion  am 
untern  Tubusende  überflüssig. 

Da  nun  aber  auch  die  Blendenöffnung  und  der  Polarisator  für  dieselbe 
Achse  korrigirt  sein  müssen,  ist  der  Objekttisch  mit  Korrektionsvorrichtung 
versehen,  ein  Prinzip,  welches  Rosenbusch  nicht  glaubte  empfehlen  zu 
sollen,  obwohl  es  an  sich  natürlicher  erscheint.  Bietet  die  Einrichtung  doch 
gleichzeitig  den  Vortheil  als  Schraubenmikrometer  zu  diepen.     Wir  haben 


*)  Es  ist  nicht  gesagt,  welchen  speziellen  Zwecken  diese  Einrichtung  hier  dienen  soll;  es 
sei  daher  heiläofig  bemerkt,  dass  Ref.  seit  10  Jahren  sich  gleichfalls  zn  mikrophotographischen 
Zwecken  einer  Mikrometerschraabe  mit  eingeschnittener  Skale  bedient  und  die  Foknsdifferenzen 
der  von  ihm  benutzten  mikroskopischen  Objektive  auf  Drehungsgr5ssen  der  Schraube  redn- 
zirt  hat.  Die  Anordnung  wurde  seiner  Zeit  in  dem  photographischen  Journal  xl'icht*  be- 
schrieben. 
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njunlicli  hier  den  drehbaren  Tisch  (vergl.  in  Fi;;.  14S  a.  folg.  S.  die  Aufsicht 
des  Tisches)  mit  einer  doppelten  Schlittenführung  auegestattet  vor  uns,  die 


Fig.U7  (Vi  n»MH.  Gr.). 

durch    iwei    im    rechten    WiDkel    gegeuein ander  wirkende    Schrauben   m 
und  n  bewegt  wird.     Von  diesen  ist  die  eine  Schraube  m  mit  Trommel- 
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theiliing  Yon  125  Strichen  yersehen,  deren  Intervall  wegen  der  Schrauben- 
neigung von  0,25  mm  den  Werth  von  0,002  mm  hat.  Ganze  Umdrehungen 
der  Schraube  können  durch  einen  besonderen  seitlich  angebrachten  Index  i 
mit  Theilung,  die  Tronmieltheilungen  an  dem  obenauf  befindlichen  Index 
mit  Strichmarke  abgelesen  werden. 


Fig.  148  (V>  natürl.  Gr.). 


Originell  ist  auch  die  Gestalt  der  drehbaren  Scheibe  des  Objekttisches, 
welche  nach  Art  eines  Zahnrades  am  Rande  ausgeschnitten  ist,  um  die- 
selbe mit  nur  einem  Finger  drehen  zu  können,  ohne  heftiger  gegen  das 
Instrument  zu  drucken.  Sie  trägt  übrigens  (wie  beim  vorherbeschriebenen 
Modell)  ausser  der  Kreistheilung  am  Rande  noch  auf  der  Fläche  zwei 
rechtwinklig  zu  einander  angebrachte  Theilungen  zur  Orientirung  von 
Präparaten.  Die  übrigen  Einrichtungen,  besonders  was  die  Okularkonstruk- 
tionen,  die  einzulegende  Quarzplatte,  die  Theilungen  am  Polarisator  und 
ähnliches  anlangt,   zeigt  dies  Instrument  wie  das  Rosenbusch^sche  Modell. 

Als  ein  weiteres  Verdienst  dürfte  es  Fuess  anzurechnen  sein,  dass 
er  sich  mit  solcher  Energie  auf  die  Ausbildung  der  eigenartigen,  durch  In- 
geniosität ausgezeichneten  Technik*  konzentrirt  und  seine  Kräfte  nicht  durch 
Herstellung  der  zu  verwendenden  Objektive  selbst  zersplittert  hat.  Derselbe 
benutzt  vielmehr  ausschliesslich  Hartnac kusche  Objektive,  und  so  er- 
halten wir  erfreulicher  Weise  durch  ihn  Gelegenheit  in  der  Ausstellung  von 
diesem  berühmten  Optiker  wenigstens  einiges  zu  begrüssen. 

Hartnack^sche  Mikroskope  imd  Systeme  sind  zumal  in  den  Kreisen 
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der  FachgenoBsen  bekannt  genug,  so  daes  es  Eulen  nach  &then  tragen 
hiesse,  dieselben  hier  eingehender  besprechen  zu  wollen.  Es  möge  genügen 
zu  konstatiren,  dass  die  Bilder  dieser  Objektive  wegen  der  Reinheit  und 
Schärfe  des  Umrisses,  der  Lichtstärke  und  der  bemerkenswerth  ToUkommenen 
Achromasie  fOr  manches  sonst  Ausgestellte  unbequeme  Vergleich sohjekte 
bildeten.  WSre  nicht  der  Fokalabatand  der  höheren  Trockensysteme  geringer 
als  angenehm  und  als  es  z.  B.  bei  Seibert  oder  auch  bei  Zeiss  der  FaU  ist, 
man  wüsste  nicht,  was  man  an  Hartnack'a  Torzüglichen  Leistungen  auszu- 
setzen haben  sollte. 

Füne  anerkennenswerthe  Rührigkeit  entwickelt  die  Firma;  J.  Klönne  &< 
G.  Müller,  deren  mannigfaltige  Ausstellung  in  dem  instrumentellen 
Theil  mehrere  Neuigkeiten  enthält,  die  unt«r  Patentschutz  gestellt  sind 
und  in  weit«Ten  Kreisen  Beachtung  verdienen.  Ea  handelt  sich  dabei 
wieder  um  das  Streben,  den  praktischen  Nutzen  des  Mikroskops  imd  zwar 
speziell  für  Lehrzwecke  zu  erhöhen. 


Der  für  gewöhnlich  der  StadvsEuIe  einseitig  angefügte  Objekttisch 
umgiebt  bei  dem  von  dieser  Firma  ausgestellten  Modell  die  Säule  in  Gestalt 
einer  metallenen  Scheibe,  welche  um  die  Säule  a  (Fig.  149)  als  senkrechte 
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Achse  drehbar  ist.  Die  Scheibe  dient  zur  Aufnahme  einer  grosseren  An- 
zahl (8)  Yon  Präparaten,  welche  bei  der  Drehung  nach  der  Reihe  sich  dem 
System  als  Objekt  darbieten.  Da  Verschiedenheiten  in  der  Dicke  der  Ob- 
jektträger verhindern  würden,  dass  die  Objekte  Ton  der  unteren  brechenden 
Fläche  des  Objektivs  gleiche  Abstände  bewahren,  so  lagern  dieselben  auf 
besonderen  Platten,  welche  durch  Mikrometerschrauben  beweglich  sind,  um 
für  alle  Präparate  den  gleichen  Fokalabstand  herstellen  zu  können.  Unter 
jeder  für  den  Lichtdurchtritt  bestimmten  Oefifhung  des  Tisches  findet  sich 
eine  drehbare  Scheibenblende  d  von  gewöhnlicher  Form.  Die  sichere 
Lagerung  der  Präparate  auf  der  Scheibe  wird  durch  die  üblichen  Klammem 
bewirkt. 

Der  leicht  ersichtliche  Zweck  der  ganzen  Einrichtung  beruht  darin, 
eine  ganze  Anzahl  in  gewisser  Beziehung  zu  einander  stehender  Präparate 
dem  Beschauer  gleichzeitig  vorzufuhren,  so  dass  die  einfache  Drehung  der 
Objektscheibe  bis  zum  Einfallen  einer  kleinen,  federnden  Rast  genügt^  um 
von  dem  einen  Objekt  auf  das  nächste  überzugehen,  welches  sich  sofort 
auch  dem  Ungeübten  in  bestimmter  Position  und  Einstellung  darbietet. 
Der  Yerfertiger  nennt  die  Einrichtimg  daher  ein  Demonstrations- 
mikroskop. Man  darf  jedoch  dabei  nicht  übersehen,  dass  sie  den  unver- 
meidlichen Uebelstand '  im  Gefolge  hat ,  sämmtliche  zur  Verwendung 
kommenden  Präparate  für  einen  Beschauer  in  Anspruch  zu  nehmen, 
während  die  Vertheilung  derselben  auf  eine  Anzahl  kleiner  Mikroskope 
die  gleichzeitige  Durchmusterung  seitens  mehrerer  Personen  gestattet. 
Die  Noth wendigkeit,  zu  schneUer  Erledigung  einer  Demonstration  eine 
Reihe  von  Mikroskopen  zur  Hand  zu  haben,  würde  daher  durch  die  neue 
Einrichtung  nicht  wegfallen,  sondern  sich  auf  die  mehrfache  Beschaffung 
der  Präparate  ausdehnen. 

An  demselben  Mikroskop  ist  noch  eine  andere  neue  Einrichtung  zu 
verzeichnen,  die  sich  auf  die  feine  Einstellimg  bezieht.  Gerade  dieser 
Theil  der  Instrumente  ist  in  der  That  selbst  bei  unseren  berühmtesten 
Firmen  nicht  ganz  mustergültig  ausgeführt  und  zeigt  häufig  Mängel,  welche 
dem  Beobachter  ungemein  störend  sind.  Hierher  gehört  zunächst  beträchtr 
liehe  Ungleichheit  des  Widerstandes  beim  Drehen  der  Mikrometerschraube 
in  wechselnder  Richtung,  ruckweises  Umspringen  der  einen  Bewegungs- 
richtung in  die  andere.  Schwanken  des  Bildes  beim  Hantiren  mit  der  Mikro- 
meterschraube, ermüdend  starker  Widerstand  der  Drehung.  Alle  diese  Uebel- 
stände  kommen  nicht  selten  an  sonst  ganz  vorzüglichen  Instrumenten  zur 
Beobachtung.  Wenn  die  Optiker  die  richtige  Vorstellung  davon  hätten,  wie 
sehr  die  Behaglichkeit  andauernder  Arbeit  mit  dem  Mikroskope  von  dem 
sicheren,  gleichmässigen  Gang  der  Mikrometerschraube  abhängig  ist,  würden 
sie  wohl  mehr  Mühe  auf  die  Beseitigung  dieser  Fehler  verwenden.  Als  ein 
Zugeständniss ,  dass  die  üblichen  Einrichtungen  verbesserungsbedürftig 
sind,  sehen  wir  auf  der  Ausstellung  ausser  an  dem  Klönne^schen  Mikroskop 
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noch  au  denjenigen  der  Firma  Sclunidt  &  Haenach  einen  Versuch  auf 
anderem  Wege  za  beBserem  Resultat  zu  gelangen,  worauf  an  betreffender 
Stelle  (S.  296)  zurückzutommen  sein  wird. 

Bei    dem    in    Rede    stehenden     Modell     trägt     die     federnde    Hülse 
(Fig.  150)  des  durch  freie  Schiebung  beweglichen  Tubus  einen    doppelten 


mit  horizontaler  Scheibe  Tersehenen  Mantel,  auf  dessen  äusserer 
Fläche  das  Schraubengewinde  eingeschnitten  ist.  Ein  kurser  zylin- 
drischer Ansatz  auf  dem  horizontalen  Arm  des  StatJTs  dient  zur  Auf- 
nahme des  entsprechenden  Muttergewindes.  Drehung  der  mit  dem 
Tubusmantal  yerbundenen  horizontalen  Scheibe  muss  natürlich  den  Tubus 
selbst  heben  und  senken.  Der  Mantel  ist  doppelt,  damit  der  innere  der 
Tubushülse  direkt  anliegende  Theil  als  Führung  fEtr  dieselbe  dient  und 
das  Mit^hen  des  Tubus  bei  der  Schraubendrehung  verhindert  Zu  dem 
Zweck  trSgt  er  Auaschnitte,  in  welche  unter  dem  Stativarm  befestigte 
Zapfen  eingreifen.  Der  äussere  Ring  der  horizontalen  Scheibe  dreht 
sich  also  um  den  inaeren  fixirten  Theil  und  erlaubt  durch  eine  ein- 
geschnitt«ne  Skale  die  Drehungsgrösse  an  einem  Index  des  inneren  Ringes 
abzulesen.  Jeder  Tbeilstrich  der  bunderttheUigeo  Skale  hebt  oder  senkt 
den  Tabus  um  0,01  mm,  da  der  Schraubenumgang  1  mm  beträgt;  das 
Instrument  soll  daher  zugleich  als  Fokus-  und  Deckglasmesser  benutzt 
werden.  In  der  Torliegenden  Ausführung  arbeitete  die  Einrichtung  noch 
nicht  nach  Wunsch,  doch  liesae  sich  dies  wohl  auf  technische  Unvoll- 
kommenheiten  zuTQckf&hren ,  deren  Beseitigung  ausfGhrbar  ist  Immerhin 
wird    die    nothvrendige   Ueberwindung   der  kräftigen  Widerstände   in   den 

19* 
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federnden  Theilen  der  Tubusfuhmng  einen  sanften  Gang  der  Schraube 
nahezu  unmöglich  machen. 

Eine  besondere  EUemmvorrichtung  in  Gestalt  eines  halbirten  Ringes 
(Fig.  151)  mit  Scharnier  dient  zxir  sicheren  Fixirung  der  gewählten  Ein- 
steUung. 

Die  anderen  von  der  Firma  vorgefiihrten  Mikroskope  sind  nach  den 
bekannten  Modellen  gearbeitet  imd  bieten  nichts  wesentlich  neues  dar;  auf 
den  interessantesten  Theil  der  Ausstellung  dieser  Firma,  die  mikrosko- 
pischen Präparate,  ist  weiter  unten  zuruckzukonmien. 

Dasselbe  gilt  für  die  in  ihrer  Art  yorzüglichen  Leistungen  des  Instituts 
für  Mikroskopie  yon  Dr.  Kaiser,  welches  hinsichtlich  der  Mikroskope 
selbst  originelles  wohl  nicht  vorgeführt  hat 

Wir  kommen  nim  zu  Ausstellungen  yon  Mikroskopen  mehrerer  alt 
bewährter  Firmen,  unter  denen  die  von  F.  W.  Schieck  sogar  schon  eine 
historische  Berühmtheit  erlangte.  Sind  doch  die  bahnbrechenden  Ent- 
deckungen eines  Ehrenberg  und  seiner  Zeitgenossen  vornehmlich  mit  In- 
strumenten des  älteren  Schieck  gemacht^).  Ist  es  nicht  erstaimlich  und 
lehrreich  zugleich,  was  diese  Beobachter  mit  den  älteren  Instrumenten 
und  ihren  deflnirenden  Objektiven,  auf  welche  wir  so  verächtlich  herabsehen, 
schon  AUes  zu  erkennen  vermochten?  Wie  sauber  und  solide  ist  die 
Metallarbeit  jedes  einzelnen  MikroskopesI  Freilich  Deiters  geflügeltes  Wort 
von  dem  geheimnissvollen  Dunkel  einer  1000  fachen  Schieck *schen  Yer- 
grosserung  hatte  bei  den  früheren  Instrumenten  wegen  der  Lichtschwäche 
der  höheren  Kombinationen  imd  den  überstarken  Okularen  auch  seine 
Berechtigung. 

Der  jüngere  Schieck  fand  jedenfalls  eine  solide  vom  Vater  gegründete 
Basis  vor,  auf  welcher  er  weiterbauen  konnte  und  er  hat  bewiesen, 
dass  es.  ihm  weder  an  redlichem  Fleiss  noch  Geschick  fehlt,  die  Leistungen 
zu  vervollkommnen  imd  den  erhöhten  Anforderungen  der  Zeit  gerecht 
zu  werden.  Es  bedurfte  gewiss  grosser  Energie  und  Ausdauer,  um  das 
Greschäft  so  in  Flor  zu  bringen,  wie  es  heutigen  Tages  dasteht  und  ein 
Blick  auf  die  Ausstellung  der  Firma  es  sofort  erkennen  lässt.  Nur  ein 
ausgedehntes  Geschäft  hat  die  Möglichkeit,  so  mannigfachen  Anforderungen 
gerecht  zu  werden,  wie  wir  sie  hier  vertreten  sehen,  von  dem  komplizirten 
englischen  Modell,  das  so  schön  zum  Ansehen  und  so  unbequem  zum 
Gebrauch  ist,  bis  zu  der  einfachsten  Lupe  abwärts.  An  allen  ausgestellten 
Instrumenten  haben  wir  in  derselben  Weise  die  gleichsam  vom  Vater  er- 
erbte Solidität  und  Sauberkeit  der  Metallarbeit  zu  bewundem,  zu  der  noch 
die  grössere  Eleganz  und  Zierlichkeit  der  modernen  Formen  hinzuge^ 
kommen  ist. 


*)  Das  Instnunent  selbst  wurde  dem  Wunsche  des  yerstorbenen  Ehrenbein;  gemSss  in 
klassischer  ObjeVtiTit&t  bei  der  Einverleibimg  seiner  Typensammlnng  in  das  mineralogische 
Institut  derselben  za  sp&terer  Kontrole  seiner  Angaben  beigefügt 
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Besonderes  Verdienst  hat  Schieck  sich  dadurch  erworben,  dass  er 
StatJTmodelle  konatruirt  hat,  welche  hinBichtüch  der  GlrÖBBe  des  Objekttiaches 
über  das  gewöhnliche  Maass  sehr  bedeutend  hinausgehen,  ohne  doch  unschön 
oder  BchwerSllig  zu  werden.  Die  in  der  WiBsenachaft  sich  immer  mehr 
steigernden  Anffordeningen  zur  Untersuchung  von  Präparaten  grösserer 
Ausdehnung  (z.  B.  Gehimschnitten)  oder  Ton  Schnittserien,  die  auf  grossen 
Objektträgem  eingelegt  sind,  machen  einen  derartigen  Objekttisch  zu  einem 
dringenden  Bedürfoiss.  Es  sind  deren  in  den  Dimensionen  von  11  bis 
14  cm  ausgestellt  (vergl.  Fig.  152),   und  um  selbst  bei  extremer  Verschie- 


bung des  Präparates  ein  üeberscblagen  zu  Tsrhindem,  trägt  der  Tisch 
noch  vier  seitliche,  bewegliche  Arme,  deren  obere  Fläche  mit  derjenigen 
des  Tisches  zusonunenfäUt.  Beim  Nichtgebrauch  lassen  sich  dieselben  an 
die  Kanten  des  Tisches  anlegen. 

Ein  immer  mehr  in  Gebrauch  kommendes  Hülfsmittel  für  Zeitersparniss 
ist  die  Anfügung  von  ReToWem  an  den  Tubus  zum  schnellen  Wechseln  der 
Objektive,  wie  solche  bereite  bei  der  Ausstellung  von  Fuess  zu  erwähnen  waren. 
Des  letzt«ren  Paradeinstrument  nach  wesentlich  englischem  Modell  trägt  auch 
einen  Revolver  für  6  Objektive  nach  älterer  bekannter  Anordnung,  wie 
sie  praktischen  Anforderungen  weniger  entspricht.  Was  in  der  That  für 
praktische  Arbeiten,  spezieU  für  den  Unterricht  sich  von  ausserordentlichem 
Vortheil   erweist,   ist  die  Verwendung  von  Revolvern  für  zwei,  höchstens 
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drei  Objektive^).  Solche  Reyolyer  finden  sich  in  handlicher  Form  auch  an 
den  hier  ausgestellten  Instrumenten,  die  den  komplizirteren  weit  vorzuziehen 
sein  diirften;  zu  wünschen  wäre  aber  das  Anbringen  einer  Deckelyorrichtung 
for  die  zur  Zeit  nicht  benutzten  Objektive,  um  das  Eindringen  von  Staub 
möglichst  hintenan  zu  halten,  welcher  unvermeidlich  die  frei  zuganglichen 
oberen  Oeffiaungen  der  Objektive  befallen  muss.  Bei  dem  grossen  Revolver 
(Fig.  152)  ist,  wie  bei  dem  von  Fuess,  durch  Einschalten  von  zylindrischen 
Zwischenstücken  eine  Korrektion  des  Fokasunterschiedes  der  einzelnen 
Objektive  gegeben,  so  dass  dieselben  nach  der  Umdrehung  sich  stets  un- 
mittelbar im  Fokus  befinden. 

Auch  ein  anderer  Apparat  taucht  in  veränderter  Form  hier  wieder 
auf,  welcher  seiner  Zeit  in  hohem  Ansehen  stand,  bis  einfachere  Ein- 
richtungen ihn  in  den  Hintergrund  drängten.  Dies  ist  das  Schrauben- 
mikrometer als  Aufsatz  auf  dem  Objekttisch,  während,  wie  oben  erwähnt, 
Fuess  den  Objekttisch  selbst  in  ein  Schraubenmikrometer  imiwandelte.  Um 
den  feineren  Anforderungen  zu  entsprechen,  d.  h.  genaue  Zentrirung  der 
in  der  Mitte  der  oberen  Platte  eingelegten  drehbaren  Scheibe  zu  erlauben, 
ist  auch  eine  rechtwinklig  auf  die  seitlich  verschiebbaren  Schlitten 
wirkende  Eorrektionsschraube  angebracht,  so  dass  ein  ähnliches  Arbeiten 
wie  mit  dem  Fuess'schen  Objekttisch  dadurch  möglich  wird.  Freilich 
baut  sich  das  Ganze  erheblich  voluminöser  auf  dem  an  sich  ganz  schlichten 
Objekttisch  auf. 

Die  Hauptstärke  der  Schieck'schen  Leistungen  beruht  offenbar  in  der 
Herstellung  von  mittleren  und  kleineren  Mikroskopen,  in  welchem  Zweige 
sich  die  Firma  allseitiger,  voU  berechtigter  Anerkennung  erfreut.  Schieck*s 
Mikroskop  (sog.  Studenten-Mikroskop  H.  1.)  mit  drei  Objektiven  (I,  IV,  VII) 
und  zwei  Okularen  entspricht  allen  Anforderungen,  welche  unter  gewöhn- 
lichen Yerhältnissen  an  |ein  Mikroskop  zu  stellen  sind,  sowohl  was  die 
optische  Leistung  als  die  allgemeine  Ausführung,  Einstellung  u.  s.  w. 
anlangt. 

Auch  die  noch  kleineren  und  billigeren  als  Schul-, Trichinen-  und 
Familienmikroskope  bezeichneten,  besonderen  Anforderungen  angepassten 
Modelle  repräsentiren  sehr  anerkennenswerthe  Leistungen  der  Fabrikation, 
wenn  sie  auch  nur  eine  einseitigere  Verwendung  finden  können. 

Hinsichtlich  der  ersten  Numem  ist  noch  rühmend  hervorzuheben, 
dass  ihnen  Okulare  mit  grossem  Durchmesser  beigegeben  werden,  wodurch 
bei  diesen  Numem  ein  besonders  grosses  Gresichtsfeld  entsteht. 

Gerade  in  der  Schieck'schen  Ausstellung  schliesst  sich  noch  eine 
grosse  Zahl  von  Demonstrations-, Taschen-, Reise-  und  Präparirmikroskopen 


*)  Auf  Veranlassimg  des  Ret  hat  HartaAck  in  Potsdam  und  Seibert  in  Wetzlar  Revolver  mit 
zwei  Systemen  für  das  hiesige  physiologische  Institut  konstmirt,  von  denen  besonders  die  ersteren 
sich  ansgeieichnet  bew&hrt  haben  und  alles  Lob  verdienen.  Es  liegt  diesen  Konstraktionen  eine 
Sltere  Nachet'sche  xn  Grande. 
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an,  welche  nnter  bestimmteil  TerhSItniBaen  auch  für  den  streng  wiseen- 
schaftlichen  Forscher  von  grosser,  noch  viel  zu  wenig  gewürdigter  Be- 
deutung sind.  Die  leider  sehr  verbreitete  Entwöhnung  der  TOrgängigen 
Untersuchung  eines  Objektes  mittels  der  Lupe  oder  ganz  schwacher  Ob- 
jektive, bevor  der  histologische  Bau  durch  stärkere  Vergrösaerungen  klar 
gelegt  vrird,  ist  der  Grund  von  mannigfachen  groben  Irrthümem  und 
mangelhafter  anatomischer  Orientirung,  wie  dieselbe'  sich  in  modernen 
histologischen  Arbeiten  nicht  selten  verräth.  Aueserdem  ist  die  Kontrole 
mittels  des  Präparinuikroskops  fast  unerlässlich,  wenn  man  störende,  «n- 
ßllige  Beimengungen  der  Präparate  vor  dem  definitiven  Einacblnss  der- 
selben ausscheiden,  die  Theile  in  übersichtlicher  'Weise  ordnen  oder  ähn- 
liches ausführen  vrill,  Schieck  hat  sehr  hübsche,  handliche  Formen  solcher 
Instrumente  ausgestellt,  von  denen  das  eine  (Fig.  153)  mit  emem  Präparir- 


system  nach  dem  Prinzip  der  Brücke'schen  Lupen  (mit  negativem  Okular) 
ausgestattet  ist.  Die  Herstellung  solcher  Lupen  sowie  gewöhnlicher  Stativ - 
und  Handlupen  bezeichnet  der  Optiker  selbst  als  eine  langjährige  Spezialität; 
bei  dem  ausgesteUten  Exemplar  der  Brücke'schen  Lupe  au  dem  Präparir- 
mikroskop  war  indessen  die  in  der  Konstruktion  begründete  Schwierigkeit, 
ein  einigermassen  grosses  Gesichtsfeld  zu  erhalten  (die  wichtigste  bei  jedem 
Fiäparirsjstem),  weniger  glücklich  überwunden,  als  es  bei  den  ähnlich  kon- 
struirten  Zeiss'echen  Fräparirsystemen  der  Fall  ist. 

Bei  den  Stativlupeu  vennisst  man  ungern  ein  dem  älteren  Ross'schen 
entsprechendes  Modell,  welches  ausserordentlich  empfehlen swerth  ist  und 
neuerdings  z.  B.  von  Seibert  &  Erafft  für  das  physiologische  Institut  in 
etwas  veränderter  Gestalt  sehr  preiswürdig  hergestellt  wurde. 

Wir  wenden  uns  jetzt  zu  einer  Ausstellung,  welche  einen  besonderen 
Reiz  gewährt  durch  die  grosse  Intelligenz,  den  offenen  Sinn  für  die  mannig- 
fachsten Anforderungen  der  Wissenschaft  und  das  Streben,  dieselben  in 
einer  exiikten  Form  zur  Anschauung  zu  bringen,  wie  diese  deutlich  aus 
den  von  Schmidt  &  Haenach  ausgestellten  Instrumenten  hervorleuchten. 
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Offenbar  liegt  der  Glanzpunkt  der  Fabrikation  dieser  Firma  in  den  Appa- 
raten zur  Spektralanalyse  und  verwandten  Untersuchungen,  also  Gregen- 
standen,  welche  an  anderer  Stelle  ihre  Erledigung  finden,  um  so  aner- 
kennenswerther  aber  ist  es,  mit  wie  grosser  Emsigkeit  Haensch  auch  an 
der  Yervollkommnung  der  Mikroskope  arbeitet,  und  dass  er  dabei  be- 
deutende Erfolge  zu  verzeichnen  hat,  lehren  unter  den  ausgestellten  Dingen 
verschiedene  neue  Einrichtungen. 

Es  dürfte  hierbei  eine  Erfindung  besonders  lobend  hervorzuheben  sein, 
die  einem  dringend  gefühlten  üebelstande  beim  praktischen  (rebrauch  des 
Mikroskops  in  so  glücklicher  Weise  abhilft,  dass  die  Einrichtung  sich  un- 
zweifelhaft zu  allgemeiner  Annahme  empfiehlt. 

Wer  die  mikroskopischen  Präparate  irgend  eines  wissenschaftlichen 
Institutes  durchmustert,  wird  sicherlich  stets  eine  grössere  oder  geringere 
Anzahl  von  Schmerzenskindern  darunter  finden,  die  ein  grausamer  Stoss 
mit  d^m  Tubus  des  Mikroskops  durch  Zerquetschen  des  Deckglases  oder 
Präparates,  nicht  selten  sogar  des  Objektträgers  in  unheilbare  Krüppel 
verwandelt  hat.  Wie  viele  mögen  auf  die  gleiche  Weise  den  Weg  aller 
Präparate  gewandelt  sein,  von  denen  keine  traurige  üeberbleibsel  berichten! 
In  der  That  passirt  es  nicht  nur  dem  ungeübten,  aus  leicht  zu  vermeidender 
Unachtsamkeit  bei  freier  Schiebung  des  Tubus  mit  demselben  auf  das 
Präparat  zu  stossen;  —  wenn  sich  durch  stellenweise,  imvorhergesehene 
Oxjdirung  des  Metalles,  durch  plötzliches  Nachlassen  der  verwerflichen, 
wenn  auch  immer  noch  nicht  ganz  aufgegebenen  Tuchführung  oder  durch 
ruckweise  Bewegung  des  Triebes  zur  groben  Einstellung  ungleiche  Wider- 
stände ergeben,  kann  ein  solches  Unglück  selbst  Geübteren  passiren.  Ver- 
hindert man  durch  häufiges  Putzen  den  Oxydansatz  am  Tubus,  so  schleift 
er  sich  schnell  aus  und  geht  zu*  leicht,  ein  Verrücken  der  Einstellung 
veranlassend. 

Die  unbequeme  und  kostspielige  Einrichtung  mit  Zahn  und  Trieb 
nutzt  sich  stets  schnell  ab  und  bekommt  alsdann  todten  Gang,  welcher 
selbst  an  sehr  opulenten,  neuen  Instrumenten  der  Ausstellung  berühmter 
Firmen  zu  konstatiren  war. 

Diesen  Uebelständen  hilft  die  Erfindimg  von  Schmidt  &  Haensch  in 
ebenso  einfacher  Als  zweckmässiger  Weise  ab.  Die  dem  Stativarm  aufge- 
setzte Hülse  enthält  eine  durch  krenelirten  Ring  drehbare  Tubusfuhrung  B 
(verl.  Fig.  156,  S.  298),  welche  einen  schneckenförmig  gewundenen  Spalt  hat, 
in  dem  wiederum  ein  dem  Tubus  angefügter  Zapfen  F  läuft.  Der  Tubus  ist  so 
eingesetzt,  dass  er  der  Drehung  des  Ringes  nicht  folgen  kann  und  wird 
daher  mit  einer  Schnelligkeit,  welche  zu  dem  Ansteigen  der  Schnecken- 
windimg  im  Verhältniss  steht,  bei  der  Drehung  auf  und  abwärts  getrieben. 
Es  vollzieht  sich  diese  Bewegung  trotz  aller  Schnelligkeit  so  angenehm 
und  korrekt,  dass  man  selbst  bei  den  mittleren  VergrÖsserungen  noch  ganz 
bequem    einstellen   kann  und    alles  für  das  Präparat  gefahrliche  Rucken 
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yermieden  ist.  Auch  lunsichtlich  der  Haltbarkeit  empfiehlt  sich  die  Ein- 
richtung Yor  anderen^  da  es  keinen  Schwierigkeiten  unterliegt,  einen  etwa 
mit  der  Zeit  abgeschUfFenen  Zapfen  durch  einen  neuen  zu  ersetzen.  Wer 
sich  einmal  an  diese  Art  der  Einstellung  in  ihrer  behaglichen  Sicherheit  ge- 
wöhnt hat,  dürfte  ungern  zu  einer  anderen  zurückkehren. 

Bei  dem  grösseren  der  ausgestellten  Stative  (Fig.  154,  a.  folg.  S.)  ist 
die  Schnecke  durch  die  Hülse  yerdeckt,  während  sie  bei  den  kleineren  Sta- 
tiven (Fig.  156  und  157)  nicht  davon  umkleidet  wird,  also  äusserlich 
sichtbar  erscheint.  Fig.  155  giebt  für  das  grössere  Stativ  die  innere  Ein- 
richtung der  Hülse  (a  Hülse,  b  Tubusfuhrung  mit  Schnecke,  c  Tubus). 

Die  in  den  Figuren  156  und  157  dargestellten  Instrumente  tragen 
gleichzeitig  eine  andere  originelle  Einrichtung,  welche  für  das  Streben  der 
Firma,  die  exakte  Forschimg  in  jeder  Richtung  zu  unterstützen,  Zeugniss 
ablegt.  Hatten  wir  bald  Anfangs  in  diesem  Bericht  eines  durch  seine  Ein- 
fachheit anerkennenswerthen  Apparates  zu  erwähnen,  um  grössere  Flächen 
der  Objekte  nach  bestimmtem  Prinzip  durchmustern  zu  können,  so  finden 
wir  hier  die  Frage  nach  der  Möglichkeit,  ausgedehnte  Objekte  mit  Sicher- 
heit unter  dem  Mikroskop  vor  dem  Auge  vorbei  zuführen,  auf  wissenschaft- 
licher Basis  behandelt  und  eine  sinnreiche  Methode  in  Anwendung  ge- 
bracht,* um  für  jeden  Beobachter  die  Grösse  des  Fehlers  festzustellen, 
welche  er  im  Bestreben  ein  Objekt  vollständig  zu  durchmustern  als  Aus- 
lassungssünden begeht. 

Haensch  schreibt  darüber :  „Nehmen  wir  drei  verschiedene  Yergrösse- 
rungen  an,  50,  100  und  200  Mal,  so  ist  das  Gesichtfeld  bei  grosser  Okular- 
öfihung  ungefähr  2  mm,  1  mm  und  0,5  mm  gross,  mithin  würde  eine  Fläche 
von  1  Quadratzoll  im  ersten  einen  350-,  im  zweiten  700-  und  im  dritten  Falle 
1400  maligen  Durchgang  durch  das  Gesichtsfeld  verlangen  oder,  was  das- 
selbe heisst,  das  Objekt  muss  350,  700  und  1400  Mal  richtig  verschoben 
werden,  wenn  alle  Theile  des  Objektes  gesehen  werden  sollen. 

Um  den  Beweis  zu  liefern,  ob  es  geschieht,  stellten  wir  Probeobjekte 
her,  auf  denen  im  ersten  Falle  350,  im  zweiten  700,  im  dritten  Falle  1400 
verschiedene  Erkennungszeichen  auf  1  Quadratzoll  Grösse  waren.  Diese 
wurden  nun  von  gewandten  Mikroskopikem  in  der  üblichen  Manier 
untersucht,  dabei  ergab  sich  ein  enormer  Yerlustfehler  und  zwar  bei  der 
100  fachen  Vergrösserung  30  %. 

Das  neue  Probeobjekt  selbst  besteht  aus  lauter  Zahlen,  mithin  sehr 
leicht  erkennbaren  Einzelobjekten,  es  ergiebt  sich  wohl  hieraus  zur  Genüge, 
dass  der  Verlust  des  nicht  Gesehenen  bei  schwierigen  Objekten  bedeutend 
höher,  wohl  mehr  als  50  %  sein  kann. 

Das  neue  Probeobjekt  empfiehlt  sich  bei  Prüfang  der  Geschicklichkeit 
des  Mikroskopikers,  besonders  des  Fleischbeschauers." 

Es  liegen  drei  Ausgaben  solcher  Probeobjekte  vor:  gewöhnliche  Ob- 
jektträger   des    englischen  Formates,    auf  denen  eine  quadratische  Fläche 
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Ton  entsprechendem  Inhalt  die  durch  Mikrotypie  hergestellten  Schrift- 
zeichen trägt,  welche  ihrer  Grosse  nach  in  dem  oben  angefahrten  Yer- 
haltniss  zu  einander  stehen,  d.  h.  also  350,  700  und  1400  Zeichen  für  den 
QnadratzoU  ergeben  wurden. 

Die  Zahlen  erscheinen  im  mikroskopischen  Bilde  so  klar  und  über- 
sichtlich, dass  wirklich  ein  derartig  grosser  Ausslassungsfehler,  wie  ihn 
Haenseh  konstatirte,  a  priori  kaum  glaublich  erscheint.  Der  Nachweis  der 
realen  Existenz  desselben  muss  gewiss  for  jeden  Mikroskopiker  von  grossem 
Interesse  sein  und  ist  als  ein  dankenswerthes  unternehmen  zu  bezeichnen, 
auch  abgesehen  yon  der  grossen  technischen  Bedeutung  der  Sache.  H. 
weist  mit  Recht  darauf  hin,  dass  bei  den  sich  taglich  mehrenden  Anfor- 
derungen, wo  es  darauf  ankommt,  Existenz  oder  Fehlen  bestimmter  mikro- 
skopischer Objekte  in  den  zu  untersuchenden  Stoffen  mit  möglichst  abso- 
luter Sicherheit  festzustellen,  das  Auftreten  eines  derartigen  Beobachtungs- 
fehlers den  Werth  der  Untersuchung  ausserordentlich  reduzirt,  in  manchen 
Fällen  ganz  aufhebt.  Nicht  auf  die  unglückliche,  yiel  verfolgte  Trichine 
allein  (von  der,  beiläufig  bemerkt,  der  Mensch  eine  bescheidene  Quantität 
ohne  sonderlichen  Nachtheil  vertragen  kann)  spitzt  sich  die  Bemerkung  zu, 
sondern  es  gehören  gleichfalls  hierher  die  systematisch  zu  betreibenden 
Untersuchungen  der  Seidenspinnerschmetterlinge  auf  Pilzkeime  zur  Verhü- 
tung der  Seidenraupenkrankheit,  die  Prüfung  technischer  Produkte  und 
Lebensmittel  auf  bestimmte  Beimischungen,  wo  es  so  häufig  von  Wichtig- 
keit ist,  bald  einen  gewissen  üeberblick  über  den  Prozentgehalt  zu  ge- 
winnen, und  ähnliches  mehr. 

Wer  derartige  Untersuchungen  zu  machen  hat,  wird  gewiss  den  von 
Schmidt  &  Haenseh  zur  Beseitigung  des  Beobachtungsfehlers  konstruirten 
kleinen  Apparat  mit  Yortheil  benutzen,  weil  ihm  derselbe  die  absolute 
Sicherheit  gewährt,  ohne  jede  Mühe  das  Objekt  in  allen  seinen  Theilen  dem 
Auge  vorzuführen.  Das  Objekt  wandert  nämlich  automatisch  durch  die 
eigenthümliche  Tischbewegung  in  regelmässigem  Gange  durch  das  Ge- 
sichtsfeld. 

Der  Tisch  (Fig.  156)  trägt  nämlich  bei  A  einen  Hebel,  welcher  in 
querer  Richtung  den  oberen  Aufsatz  mit  dem  Objekt  durch  das  Ge- 
sichtsfeld gleiten  lässt,  so  dass  jenes  streifenweise  durchmustert  werden 
kann.  Um  die  einzelnen  Streifen  des  Objektes  im  Bilde  sicher  an  ein- 
ander zu  reihen ,  dient  entweder  eine  Schraube  Z> ,  die  in  vier  Theile 
derartig  eingetheilt  ist,  dass  1  Theil  die  nöthige  Verschiebung  des  Ob- 
jektes für  200,  2  Theile  für  100,  3  Theile  für  50  fache  Vergrosserung  er- 
geben, oder  die  sagittale  Verschiebung  vollzieht  sich  ebenfalls  automatisch. 

Da  die  mit  der  Hand  bewirkte  Drehimg  der  Schraube  D  doch  die 
Möglichkeit  des  Irrthums  und  somit  der  fehlerhaften  Einstellung  ergiebt, 
ist  die  doppelt  automatische,  äusserst  schnell  und  präzis  arbeitende  Ein- 
stellungsweise,   wie  sie   das  Instrument  (Fig.  157)  zeigt,   jedenfalls  vor- 
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zuziehen.  Eine  am  oberen  Theil '  des  Tisches  befestigte  Zahnstange  D 
ruht  auf  einer  krenelirten  Walze,  welche  an  beiden  Enden  Radchen  mit 
konisch  gebohrten  Lochern  tragt,  so  gestellt,  dass  ein  Loch  des  einen 
Radchens  einem  Zwischenraum  des  gegenüberliegenden  entspricht.  Das 
Hin-  und  Herbewegen  des  Hebels  A,  welcher  den  oberen  Tisch  zur  wech- 
selnden Seitwärtsbewegung  veranlasst,  bewirkt  auch  die  Verschiebung  in 
der  sagittalen  Richtung,  indem  in  den  extremen  Stellungen  des  Tisches 
konische,  daran  befestigte  Zapfen  bald  links,  bald  rechts  in  die  Löcher  der 
Rädchen  eingreifen  und  dadurch  jedesmal  die  krenelirte  Walze  soviel  drehen, 
dass  ein  neuer  Objektstreifen  sich  im  Gesichtsfelde  darbietet.  Für  ver- 
schiedene Yergrosserungen  muss  dieser  letzterwähnte  Theil  des  Apparates 
entsprechende  Verhältnisse  haben,  bezw.  gewechselt  werden. 

Ein  kurzer  Versuch  lehrt,  dass  mit  Hülfe  dieser  sinnreichen  Einrich- 
tung ein  ganz  ungeübter  auch  den  Geübtesten,  sowohl  was  die  Genauig- 
keit der  Durchmusterung  des  Präparates  als  die  darauf  verwandte  Zeit  an- 
langt, ohne  Mühe  schlägt.  Gleichsam  spielend  wickelt  sich  die  Arbeit  ab 
und  gewährt  eine  Ueberzeugung  wirklicher  Erledigung  derselben,  welche 
bei  der  Verschiebung  mit  freier  Hand  eine  lediglich  subjektive  ist. 

Zum  Zeichen,  dass  die  kleine  Trichine  auch  hier  die  erste  Anregung 
zur  Konstruktion  des  Apparates  gegeben  hat,  ist  der  obere  Tisch  durch 
quere  mit  senkrechten  Schrauben  versehene  Metallbrücken  C  gleichzeitig 
zum  Eompressorium  eingerichtet  und  trägt  Spiegelglasstreifen ,  auf  denen 
die  vorschriftsmässig  zu  durchsuchenden  Felder  mit  dem  Diamant  vorge- 
zeichnet sind. 

Schmidt  &  Haensch  sind  endlich  ausser  Schieck  unter  den  Berliner 
Firmen  die  einzigen,  welche  Mikroskope  mit  dem  in  neuerer  Zeit  so  viel 
genannten  und  mit  Recht  stark  in  Aufnahme  gekommenen  Abbe^schen 
Beleuchtungsapparat  in  wenig  veränderter  Form  ausgestellt  haben.  Es 
dürfte  derselbe  den  von  Zeiss  in  Jena  gelieferten  in  seiner  Wirkung  wesent- 
lich gleichkommen,  freilich  ist  die  mächtige  Hülfe,  welche  Abbe  dem  ge- 
nannten Optiker  in  der  Berechnung  imd  Korrektion  der  Objektive  gewährt, 
auch  für  die  Wirkung  des  Beleuchtungsapparats  von  maassgebendem  Ein- 
fluss,  da  z.  B.  nur  die  vorzüglichst  korrigirten  Objektive  die  Beleuchtung 
mit  der  vollen  OefEaung  des  Apparates  ertragen. 

Fig.  158  stellt  eine  ebenfalls  neue  Einrichtung  derselben  Firma  dar, 
welche  den  Zweck  hat  die  oben  angedeuteten  Uebelstände  der  feinen  Ein- 
stellung zu  verringern.  Die  in  den  massiven  Stativarm  eingefügte  Mikro- 
meterschraube s  wirkt  hier  auf  den  Hebel  a  und  bewegt  mittels  eines 
kleinen  Zwischenstücks  b  die  mit  dem  Objectivansatz  versehene  kurze 
Hülse  im  unteren  Ende  des  Tubus.  So  ist  es  möglich  mit  sehr  geringem 
Widerstand  der  Sperrfeder  zu  arbeiten,  da  der  ganze  andere  Theil  des 
Tubus  bei  der  feinen  Einstellung  unverrückt  bleibt. 

So  äussert  sich   bei  der  Ausstellung  von  Schmidt  &  Haensch  überall 
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das  Bestreben,  mit  der  Zeit  fortzuschreiten  und  nach  Kräften  Verbesserungea 
zu  bewirken,  die  um  bo  anerkennenswertber  sind,  wenn  dieselben  aus  der 
eigenen  Initiative  der  Fabrikanten  hervorgehen.  Auch  wenn  der  Erfolg 
nicht  überall  den  Gipfel  heutiger  Technik  erreicht,  wird  man  der  Firma 
Ton  ganzem  Herzen  ein  fröhliches  Gedeihen  wünschen  können. 


Es  folgt  im  YerzeichniBs  ein  Name,  welcher  unter  den  Fachleuten 
noch  wenig  gekannt  igt,  P.  Thate,  dessen  Ausstellung  den  Entechluss  be- 
kundet mit  einzutreten  in  die  scharfe  Konkurrenz  der  Mikroskophbrikaotea. 
Es  ist  bdessen  schwer  für  einen  Berichterstatter  bloss  auf  die  vorliegenden 
Gegenstände  hin  sich  ein  Urtheil  zu  bilden,  zumal  manche  derselben  noch 
einen  unfertigen  Charakter  seigen.  Auch  hier  dürfte  das  Bestreben  vor- 
liegen in  der  Lieferung  kleiner,  preiswürdiger  Mikroskope  das  hauptsäch- 
lichste Geschäft  zu  machen  und  scheint  es  der  Firma  darin  nicht  an  An- 
erkennung von  ausserhalb  zu  fehlen. 

Hieran  schliesst  sich  das  optische  Institut  von  P.  Wächter,  welches  in 
diesem  Zweige  mit  beträchtlichem  Erfolg  arbeitet.  (lach  dem  um&ingreichen 
illustrirten  Katalog  der  Firma,  in  welchen  auch  die  Vrtbeile  der  Abnehmer 
an  den  betreffenden  Stellen  eingedruckt  sind,  scheinen  vom  Publikum  be- 
sonders die  Mikroskope  mit  3  Objektiven  (4,  7,  9)  und  3  Okularen,  das 
Stativ  nach  Gundl&cb's  Modell  mit  Parallelogrammau fhängung  der  Tubus- 


302  ^'  Wlnoftapa. 

röhre  und  solche  mit  zerlegbarem  Objektiv  aus  drei  achromatischeD  Linsen 
und  2  Okularen  gesucht  zu  werden.  Die  optischen  Leistungen  sind  beson- 
ders im  Hinblick  auf  die  erstaunlich  niedrigen  Preise  recht  anerkennens- 
werth  und  koükurriren  dieselben  insofern  mit  den  besprochenen  Schieck'- 
schen  Instrumenten,  ohne  dieselben  indessen  zu  überteefFen.  Von  neuen 
Einrichtungen  wäre  ein  Präparinnikroskop  hervorzuheben,  welches  sich 
besonders  zu  Reisezwecken  empfehlen  dürfte ,  da  es ,  zusammengelegt, 
ein  Eäatchen  von  nur  10  cm  Länge  bei  10  cm  Breite  und  7  cm  Höbe 
ausmacht.  Die  links  nnd  rechts  herauszuklappenden  H&liten  des  Deckels  a 
(Fig.  159)   dienen   als  Stutzen    für    die  Hände;    im    Innern    des   Kastens 


befindet  sich  das  Stativ  b  mit  Objekttisch  und  Spiegel,  sowie  die  Bebalt- 
lÜBse  c  zur  Aufiiahme  der  drei  achromatJschen  Objektive  mit  15,  25  und 
40  maliger  Vergrösserung.  Bei  weiterer  Benutzung  des  seitlichen  Raumes 
liesse  sich  dann  noch  allerhand  kleiner  Zubehör  im  seihen  Behältnisa  unter- 
bringen, was  ein  nicht  zu  unterschätzender  Vortheil  für  die  Reise  ist 

Endlich  —  last  not  Uast  —  finden  wir  die  altehrwürdige  Berliner 
Firma  von  R.  Wasserleiii.  Mit  Recht  ist  der  Inhaber  stolz  darauf,  wie  die 
Firma  schon  vor  Jahren  durch  ihre  Leistungen  glänzte  und  vielseitige  An- 
erkennimg errang.  Die  Ausstellung  beweist,  dass  es  ihm  nicht  an  Energie 
und  Oeschlck  fehlt  mit  der  Zeit  fortzuschreiten,  und  auch  er  tritt  in  die 
Konkurrenz  um  die  BescbafFung  leistungsfähiger  und  doch  billiger  Mikro- 
skope für  Lehranstalten,  technische  und  gewerbliche  Zwecke  mit  Schieck, 
Amuel,  Wächter  u.  s.  w.  erfolgreich  ein. 


HlkroBkopa  von  WichUr.     Weber-Utl*!  Ohrmikroikap  von  Wutacli 

Das  jnannigCach  auftretende  Bestreben,  wach  die  Tiefen  des  I 
Körpers  den  optischen  Hülfsmitteln  zugänglich  xa  machen,  ist  in  Waaserleins 
Ausstellung  durch  ein  Instrument  repräsentut ,  welches  von  Weber  -  Liel 
erdacht  ist,  ein  Ohrmikroskop,  sowie  eine  Ohrlupe  zur  Untersuchung 
des  Trommelfells  und  genauen  Beobachtung  seiner  Spannuugsyerhältnisse. 
Zur  Eiteichung  dieses  Zieles  wurde  der  in  den  Gehörgang  einzuführende 
Ohrtrichter  O  (Fig.  160)  mit  einer  anzuschraubenden  Eiunmer  versehen,  der 


Spiegelkammer,  in  welcher  ein  unter  etwa  45*  geneigter,  im  Zentrum  un- 
belegter Spiegel  S  sich  befindet,  der  durch  eine  seitlich  eingefügte  Kon- 
densorlinse  das  Licht  von  eiuer  äusseren  starken  Lichtquelle,  am  besten 
der  Sonne  selbst,  emp^gt  und  es  durch  den  Ohrtrichter  auf  das  Trommel- 
fell schickt.  Verbindet  man  nun  die  Spiegelkammer  mittels  einer  längeren 
oder  kürzeren  Hülse  mit  einer  Lupe  oder  einem  zusammengesetzten  Mi- 
loroskop,  dessen  Objektivlinse  natürlich  einen  betj^htlich  langen  Fokus 
haben  muss,  so  gelingt  es,  das  erleuchtete  Trommelfell  im  vergrösserten 
Bilde  (aufrecht  oder  umgekehrt)  zu  beobachten,  und  zwar  mit  der  Lupe 
etwa  4  mal,  mit  dem  Mikroskop  16  mal  vergrössert. 

Ist  der  Apparat  dem  Grehörgang  eingefügt,  so  bildet  er  mit  letzterem 
einen  luftdicht   abgeschlossenen  Raum,  und  es  wird  daher  eine  besondere 
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Zuleitung  der  Luftschwmgungen  nothwendig ;  demgemäss  ist  in  die  Fassung 
der  Eondensorlinse  ein  Gummischlauch  mit  Mundstück  eingesetzt,  durch 
den  der  untersuchende  in  das  Ohr  hinein  spricht  oder  athmet.  Die  Exkur- 
sionen des  Trommelfells  werden  alsdann  durch  das  Mikroskop  zur  Beob- 
achtung gelangen  und  zwar  besonders  nach  yorgängiger  Bestäubimg  mit 
körnigen  hellen  Farbstoffen  (Amylumpulver).  Weber -Liel  hat  mit  dem  In- 
strument bereits  erhebliche  Resultate  gewonnen,  welche  zu  erörtern  hier 
nicht  der  Platz  ist.  Er  bemerkt  selbst,  dass  die  Untersuchung  wegen  der 
schwierigen  Fixirung  des  Objektes  in  seiner  Stellung  zur  Beleuchtungs- 
quelle und  schwierigen  Adjustirung  des  Mikroskopes  selbst  keine  leichte 
ist,  sondern  andauernde  Uebung  verlangt. 

Ohne  Zweifel  wurde  sich  die  letztere  Schwierigkeit,  das  vorsichtige 
Einschieben  des  Tubus  in  die  Hülse,  nachdem  die  Beleuchtung  des  Tronmiel- 
fells  arrangirt  bt,  sehr  verringern,  wenn  hierbei  die  von  Schmidt  &  Hänsch 
angegebene  Schneckenvorrichtung  für  grobe  Einstellung  zur  Verwendung 
käme,  welche  Verbesserung  hierdurch  ausdrücklich  empfohlen  werden  soll. 


Nebenapparate. 

Dass  es  in  einer  so  reichhaltigen  Mikroskopausstellung,  wie  sie  der 
vorstehende  Bericht  kurz  resumirt,  nicht  an  mannigfachen,  interessanten 
Nebenapparaten  für  solRie  Instrumente  fehlen  würde,  war  vorauszusehen; 
es  ist  in  der  That  auch  darin  vieles  geleistet  worden,  indessen  sind  es  nur 
zum  kleinsten  Theil  neue  Erfindungen,  so  dass  es  genügen  wird  einiges 
davon  zu  erwähnen. 

Auch  in  diesem  Grebiete  nimmt  die  Firma  R.  Fuess  einen  hervorragenden 
Platz  ein.  So  einfach  und  harmlos  solche  kleinen  Nebenapparate  der 
mikroskopischen  Technik  häufig  auch  aussehen,  so  weiss  jeder  Praktiker, 
dass  häufig  das  ganze  Geheimniss  6iner  bahnbrechenden  Untersuchung, 
die  lange  vergebliche  Beobachtungsreihen  zum  Abschluss  bringt,  in  der 
glücklichen  Kombination  derartiger  Hülfmittel  beruht.  Wie  z.  B.  Brefeld's 
wichtige  Untersuchungen  über  die  Entwickelung  des  Bacillus  subtilis  nicht 
wohl  ohne  die  Benutzung  der  eigenthümlichen  feuchten  Kammern 
möglich  war,  wie  sie  Gh.  F.  Geissler  Sohn  liefert.  In  der  originellsten, 
von  der  sonst  üblichen  am  meisten  abweichenden  Form  (Fig.  161  J) 
findet  sich  in  einem  Glasrohrchen  von  nahezu  kapillarem  Durchmesser 
eine  tellerförmige  Erweiterung  eingeschaltet,  deren  auf  die  Dicke  eines 
feinen  Deckgläschens  reduzirte  Mitte  von  der  Ober-  und  Unterseite  her 
sich  so  nähern ,  dass  zwischen  beiden  Glaslamellen  nur  ein  höchst  geringer 
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Raum  übrig  bleibt.  Ein  Tropfen  Flüssigkeit,  der  durch  das  Röhrchen 
in  die  tellerfSrmige  Erweiterung  aufgesaugt  wird,  bleibt  durch  Eapillar- 
attraktion  unvermeidlich  in  dem  Zentrum  der  Scheibe  ohne  auszutrocknen 
und  bietet  seinen  Inhalt  mit  Leichtigkeit  den  stärksten  Objektiven  zur 
Untersuchung  dar.  Andere  verwandte  Modelle  haben  ungleiche  Zuleitungs- 
röhren, die  eine  kürzer  und  weiter,  die  andere  dünn,  knieförmig  gebogen 
(Fig.  161  B),   oder  die  tellerfSrmige  Scheibe  ist  unten  offen  und  auf  eine 


A 


B 


Fig.  161. 


plane  Glasplatte  aufgeschliffen,  während  oben  eine  andere  von  abgeschliffenem 
Rande  umgebene,  kleinere  Oeffnuag  dazu  bestimmt  ist,  das  Deckglas  mit 
dem  Objekt  im  hängenden  Tropfen  aufzunehmen  (Fig.  161  C),  Anderweitige 
hier  zu  übergehende  Variationen  lassen  das  Anpassungsvermögen  dieser 
kleinen  Apparate  an  bestimmte  Anforderungen  der  Wissenschaft  erkennen, 
gleichzeitig  aber  auch  die  Bereitwilligkeit  der  Firma,  derartigen  an  sie  ge- 
stellten Anforderungen  gerecht  zu  werden. 

Erwähnungswerth  erscheint  noch  ein  recht  einfacher  und  handlicher  heiz- 
barer Objekttisch,  welcher  dem  Max  Schulze'schen  und  Stricker^schen  vorzu- 
ziehen sein  dürfte,  der  von  Fuess  ausgestellte  Senarmont'sche  Apparat 
(Fig.  162  a.  folg.  S.).  Er  besteht  aus  einem  Parallelopipedum  von  dünnem 
Blech  JT,  das  an  einem  Ende  offen  ist,  am  andern  aber  auf  kreisförmigem 
Ausschnitt  der  unteren  Fläche  einen  zylindrischen  Ansatz  trägt,  der  von 
einer  Glimmerplatte  umspannt  ist.  Auf  die  Mitte  der  rechteckigen  Metall- 
röhre ist  eine  Platte  8  mit  ringförmiger  Vertiefung  aufgesetzt,  die  zur  Auf- 
nahme des  ebenso  gestalteten  Thermometers  bestimmt  ist,  während  eine 
schräg  zur  Seite  gehende  stabförmige  Verlängerung  der  Platte  die  zuge- 
hörige Skale  des  Thermometers  trägt. 

Sendet  nun  eine  unter  den  zylindrischen  Ansatz  gestellte  Lampe  L  er- 
wärmte Luft  durch  den  Hohlraum  des  Blechkastens,  so  geht  die  Wärme 
von  der  zentralen  Platte  auf  das  hier  aufgelegte  Präparat  und  das  Ther- 
mometer über.  Die  Ableitung  auf  den  Objekttisch  des  Mikroskops  ist 
durch   Anfügung    eines  Ringes    von   Hartgummi    unter   der   durchbohrten 
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Mitt«  deB  Wärmekasteus  bewirkt.  Als  Vortheile  des  Apparates  sind  auch 
die  Beseitigung  der  sonst  ausserordentlich  lästigen  &eien  Flamme ,  die 
Schnelligkeit  und  Ausgiebigkeit  der  Wirkung,  sowie  die  Möglichkeit,  mit 
seht  geringer  Wärmequelle  auszukommen,  hervorzuheben. 


Auch  ein  anderer  [kleiner  Apparat,  über  den  das  Rad  der  Zeit  er- 
barmungslos hinwegegangen  ist,  taucht  hier  wieder  auf  wie  ein  alter  Be- 
kannter aus  der  Vergangenheit,  derLieberkiJbn'sche  Spiegel.  Für  manche 
Untersuchungen  wie  an  unvollkommen  durchsichtigen  Mineralien ,  deren 
oberflächliche  Gestaltung  festzustellen  ist,  bei  Korallenthieren ,  Entozoen 
und  anderen  Thieren  ijberhaupt,  dürfte  dies  kleine  optische  Hulfsmittel 
auch  heute  noch  mit  Nutzen  zu  verwenden  sein. 

Hieran  schliesst  sich  eine  in  ihrer  Art  bedeutende  Firma,  über  welche 
weiter  unten  mehr  zu  sagen  sein  wird,  Dr.  Eaisers's  Institut  für  Mikro- 
skopie. Wie  die  ganz  allgemein  gc&sste  Bezeichnung  derselben  schon  an- 
deutet, liegt  hier  das  Bestreben  vor,  ein  Lager  zu  schaffen,  in  dem  alle 
die  mannigfachen  Bedürfnisse  des  praktischen  Mikroskopikers  ihre  Berück- 
sichtigung finden,  d.  h.  Mikroskope,  Nebenapparate,  Präparate  und  Chemi- 
kalien, Produkte  eigener  und  fremder  Fabrikation:  ein  danke nswerth es 
Unternehmen,  welches  besonders,  was  die  Präparate  anlangt,  noch  ein- 
gehendere Besprechung  verdient. 

Ein  derartig  vielseitiges  Geschäft  wird  sich  um  die  Beschaffung 
manches  kleinen  Nebenapparates  kümmern  können,  und  so  sehen  wir  die- 
selben gerade  bei  der  genuinten  Ausstellung  in  der  That  besonders  be- 
rücksichtigt: Präparirbestecke ,  Präparaten kartons,  Apparate  zum  Ziehen 
der  Lackringe,  bis  herunter  zu  den  Deckgläsern  und  Objektträgem  maonig- 
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fachster  Form  und  Grösse ,  unter  letzteren  originell  diejenigen  mit  kreis- 
förmig eingeschnittener  Furche  um  eine  mittlere  plangelassene  Erhebung. 

Es  ist  alsdann  hier  zuerst  seiner  besonderen  Form  wegen  ein  Apparat 
zu  erwähnen,  welcher  in  neuester  Zeit  ein  stehendes  Kapitel  der  einschlägigen 
Literatur  bilden  zu  wollen  scheint,  ein  Mikrotom.  Nachdem  bereits  in 
den  dreissiger  Jahren  solche  Instrumente  tou  Oschatz  konstruirt  wurden  ^), 
schoben  die  Mikroskopiker  sie  spater  achselzuckend  in  die  Rumpelkammer 
als  müssige  instrumentelle  Spielereien  ohne  reellen  Nutzen,  bis  dieselben 
im  letzten  Jahrzehnt  eine  ungeahnte  Bedeutimg  erlangten.  .  Das  schein- 
bare Rathsel  lost  sich  sehr  einfach:  Die  Anwendung  imd  gleichzeitig  die 
steigende  Yervollkommnung  der  Mikrotome  hat  gleichen  Schritt  gehalten 
mit  dem  sich  plötzlich  entwickelnden  Bedürfniss. 

Heutigen  Tages  stellt  die  Wissenschaft  mancherlei  Fragen  auf,  welche 
ohne  die  Benutzimg  der  Mikrotoms  nicht  wohl  zu  lösen  sind,  nämlich 
die  üntersuchimgen,  wo  Resultate  ohne  die  vollständige  Orientirung  über 
alle  einzelnen  Theile  des  Präparates  nicht  wohl  zu  erho£fen  sind.  Selbst 
bei  geschicktester  Handhabung  des  Messers  ohne  mechanische  Unterstützung 
sind  die  Verluste  an  Material  und  die  technischen  UnvoUkommenheiten 
der  Schnitte  in  der  Regel  bedeutend  genug,  um  die  Resultate  zweifelhaft 
zu  machen.  Würde  es  aber  auch  möglich  sein,  die  aussergewöhnliche 
Fertigkeit  im  Schneiden  zu  erlangen,  so  haben  wohl  die  wenigsten  Forscher 
genügende  Müsse,  sich  auf  solche  equilibristische  Kunststücke  einzuüben. 

Der  fast  dreissigjährige  Stillstand  in  der  Entwickelung  der  Mikrotome 
ist  die  Ursache  geworden,  dass  früher  Geleistetes  der  Vergessenheit  an- 
heimfiel und  als  neu  in  die  Welt  geschickt  wird,  was  älteren  Autoren  als 
Verdienst  zuzusprechen  ist').  Interessant  ist  nun,  dass  von  der  Firma 
Dr.  Kaiser  ein  Mikrotom  ausgestellt  wird,  welches  die  älteste  Oschatz 'sehe 
Idee  am  vollständigsten  wiedergiebt  (Fig.  163),  freilich  hat  die  Kultur  das 
unbehülfliche  alte  Modell  stark  beleckt  und  den  Anforderungen  der  Zeit 
besser  angepasst.  Die  unvollkommene  Messerführung  von  jenem  ist  an  dem 
neuen,  zierlich  gestalteten  Instrument  beseitigt,  da  hier  die  Unterlage 
für  das  Messer  eine  schwarze,  kreisförmige  Glasplatte  a  bildet,  die  in 
Metall  gefasst  und  durch  zwei  elegante  Säulchen  mit  dem  Fuss  des  In- 
strumentes verbunden  ist.    Wie  bei  Oschatz  wird  das  in  einen  Zylinder  h 


^  Beiträge  zur  Chemie  and  Mikroskopie  Yon  Dr.  Franz  Simon  I,  128  a.  S17.  Später 
wurde  das  Instrument  von  Welcker  verbessert  (Ueber  Aufbewahrung  mikroskopischer  Objekte 
nebst  Mittheilnngen  über  das  Mikroskop  und  dessen  Zubehör,  Giessen  1856). 

*)  Besonders  auffallend  tritt  diese  Nichtberücksichtigung  früherer  Leistnagen  in  Schieffer- 
deckers  Anfsatz:  »lieber  ein  neues  Mikrotom'  u.  8.  w.  (Arch.  für  mikrosk.  Anat.  1876  Bd.  12  Heft  1} 
hervor,  welcher  unter  seinem  Namen  ein  Mikrotom  in  die  Welt  schickt,  das  in  allen  wesent- 
lichen Theilen  mit  dem  des  Amerikaners  Smith  übereinstimmt  (Yergl.  die  Abbildung  in :  Benecke, 
Mikroskopische  Photographie.)  Auch  sonst  können  seine  historischen  Angaben  Über  die  in  Rede 
stehenden  Instrumente  auf  Genauigkeit  keinen  Anspruch  machen. 

.20' 
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eingefügte  Objekt  durch  eine  tos  unten  her  gegen  den  Boden  des  Zylinders 
wirkende  Mikrometerschiaube  c  mit  Theilung  auf  dem  Scbraubenkopf  und 
seitlichem  Index  gehoben  und  nach  und  nach  in  der  durchbohrten  Mitte 
der  oberen    Platte  dem  Messer  zur  Abtragung  dargeboten.     Für  die   An- 


forderung, den  Objektzyhnder  aus  der  ihn  umschiiessenden  Hülse  bequem 
herausnehmen  und  wieder  einfügen  zu  kSnnen,  ist  gleichfalls  Sorge  ge- 
tragen. Die  stabile  Aufstellung  dürfte  7.ur  sicheren  Messerführung  viel 
beitragen,  da  beide  Hände  zur  Verfügung  bleiben^  als  Uebelstand  erscheint 
der  Terhäitaia »massig  geringe  Durchmesser  des  Zylinders,  weil  er  die  Grösse 
der  zu  verwendenden  Objekte  auf  eiD  geringes  Uaflss  (etwa  2  cm)  im 
Durchmesser  beschränkt. 

Die  Berliner  Industrie  Lefert  übrigens  Mikrotome  nach  Oschatz's  Prin- 
zip, wobei  es  offenbar  irrelevant  ist,  ob  man  das  Objekt  durch  Mikrometer- 
schraube hebt  oder  den  Teller  gegen  dasselbe  in  gleicher  Weise  senkt,  in 
der  von  Gudden  vorgeschlagenen  Modifikation  mit  den  eigenthümlichen, 
starkrückigen  Messem  in  ziemlicher  Auswahl'),  wenn  dieselben  auch  auf' 
der  Ausstellung  nicht  vertreten  waren. 

Auch  das  konkurrirende  Prinzip  des  Mikrotoms,  die  Erhebung  des 
Objektes,  anstatt  durch  Mikrometerscbrauben,  durch  allmälige  Verschiebung 
auf  einer  ansteigenden  Ebene  zu  bewirken,  während  für  das  Messer  eine 
Führung  auf  horizontaler  Ebene  daneben  angebracht  ist,  sehen  wir  bei 
Kaiser  ausgestellt,  ebenfalls  in  einer  Form,  wie  sie  den  älteren  Modellen 
nahesteht.  Dieses  ursprünglich  von  Rivet  beschriebene,  von  Grönland  in 
Deutschland  verbreitete  hölzerne  Modell  wurde  in  Leipzig  auf  Veranlassung 
von  firandt    und  Kossman    durch    Leyser  in  Metall  ausgeführt,  während 
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Weigert  und  Long  in  Breslau  später  die  Gestalt  des  Messers,  Long  auch 
seine  Befestigungsweise  und  die  Länge  der  Schiene  abänderten.  Grönland^) 
ist  neuerdings  wieder  für  das  hölzerne  Modell  eingetreten,  obgleich  es  auf 
d^  Hand  liegt,  dass  selbst  sehr  resistentes  Holz  die  bei  vielen  Mikrotom- 
arbeiten unvermeidliche  Benetzung  des  Instrumentes  mit  Flüssigkeit  nicht 
ohne  Nachtheil  für  die  Arbeit  ertragen  kann.  £s  ist  nur  zu  vermuthen, 
dass  der  Autor  solche  Umstände  vermeidet. 

Auch  das  vorliegende  Mikrotom  der  Kaiser' sehen  Ausstellung  ist  in 
Holz  und  zwar  von  massiger  Festigkeit  ausgeführt,  das  etwas  kurze  Messer 
zeigt  die  knieförmige  Biegung  zwischen  Klinge  und  Stiel,  wie  sie  Weigert 
angegeben  hat.  Wer  nur  geringe  Anforderungen  an  ein  Mikrotom  zu  stellen 
hat,  kann  mit  solchem  billigen  Listrument  vielfach  auskommen,  doch 
mochte  eine  geschickte  Hand  gegen  dasselbe  schon  eine  gefährliche  Kon- 
kurrenz zu  bewirken  vermögen. 

Viel  leistungsfähiger,  freilich  auch  kostspieliger  ist  eine  andere  Modi- 
fikation des  Rivet'schen  Mikrotoms,  wie  sie  vom  Berichterstatter  bereits 
im  Jahre  1875*)  beschrieben  und  seitdem  noch  mehrfach  verbessert  wurde. 
Es  ist  durch  die  auch  sonst  sehr  rühmlich  vertretene  Firma  von  H'  Windler 
ausgestellt,  welche  sich  um  die  preiswürdige  Herstellung  des  Instrumentes 
grosse  Verdienste  erworben  hat.  Das  vorliegende  Modell  (Fig.  164  a.  folg.  S.) 
hat  von  dem  ursprünglichen  Rivet'schen  wenig  mehr  als  das  Prinzip,  d.  h. 
die  ansteigende  und  die  horizontale  Schiene  an  senkrechter  Platte  befestigt, 
beibehalten;  diese  Theile  sowie  die  auf  den  Schienen  gleitenden,  sauber 
eingeschli£fenen  sind  durchweg  in  Metall  ausgeführt.  An  Stelle  der  für 
zarte  Objekte  fast  imbrauchbaren,  zum  Ausweichen  imter  die  Messer- 
schneide neigenden  Klammervorricl^tung  trägt  die  links  ansteigende  Schiene 
einen  festen  Messingschlitten  e,  der  im  unteren  Theil  mit  Blei  ausgegossen 
ist.  Auf  seinem  inneren  horizontalen  Boden  lassen  sich  Metallkästchen  l 
verschiedener  Grösse  einsetzen,  die  in  der  gewählten  Stellung  durch  Klemm- 
schrauben n  fixirt  werden.  In  diese  Metallkästchen  wird  das  zu  schneidende 
Objekt  fest  eingefügt,  und  zwar  eignet  sich  hierzu  (ohne  andere  Befestigungs- 
weisen wie  Einklemmen  u.  s.  w.  auszuschliessen)  ümgiessen  des  trockenen 
oder  wenigstens  äusserlich  abgetrockneten  Objektes  mit  Wallrath'),  nachdem 


')   Des  pr^parations  microscop.  etc.  par  J.  Grönland,  M.  Gomn  et  6.  Rivet,  Paris  1878 

*)   Arch.  für  Anatomie  und  Physiologie  1875. 

')  Mangelhafte  ümhlUlang  mit  Wallrath  ist  h&nfig  ein  Gnmd  des  Misslingens  der  Arbeit. 
Es  empfiehlt  sich  zanächst  durch  üebergiessen  des  Pr&parates  eine  dfinne  Schicht  am  dasselbe 
sn  legen,  die  man,  erstarrt,  durch  nachträgliche  stellenweise  Schmelzung  mit  erhitzter  Messer- 
klinge oder  Aehnlichem  zum  dichten  Anschluss  bringt  Auch  die  beim  Erkalten  des  Wallraths 
zwischen  der  Masse  und  den  W&nden  des  Kästchens  auftretenden  Spalten  beseitigt  man  am  be- 
quemsten durch  Einsenken  eines  erhitzten  Metallinstrumentes.  Dasselbe  gilt  übrigens  auch  von 
den  Einbettungen  bei  den  Gndden'schen  Mikrotomen,  wo  die  Massen  sich  beim  Erstarren  gleich- 
falls von  der  Wand  zurückziehen. 
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maa  ihm  auf  ebensolcher  TToterlage  im  Kästchen  die  gewünscht«  Stellung  an- 
gewieses  hat.  Selbstverständlich  muas  der  zu  schneidende  Theil  ober  das  obere 
Niveau  des  Kästchens  hervorragen  und  der  unmittelbar  zur  Abtragung  mit 
dem  Messer  kommende  Theil  sollte  stets  (ebenfalls  wie  bei  den  Gudden'schen 
Mikrotomen)  möglichst  von  der  Einbettungsmasse  frei  sein.    Zur  ünterstüt- 


»uDg  des  Objektschlittens  nach  aussen  dient  eine  senkrecht  gestellte  Schiene, 
welche  seine  Bewegung  sichert.  Schiebt  man  den  Schlitten  vorwärts,  so  er- 
hebt er  sich  gleichzeitig  und  lässt  die  erzielte  Erhebung  an  der  Eintlieilung 
auf  der  senkrechten  Platte  mittels  einer  Noniustheilung  bis  auf  die  Zenteltheil- 
Btricbe  ablesen.  Nach  der  üblichen,  schon  den  früheren  Rivet'schen  Modellen 
eigenen  Eintheilung  beträgt  die  Erhebung  0,1  mm  für  1  mm  Vorwärtsbe- 
wegungj  es  lässt  sich  also  0,01  mm  bequem  einstellen. 
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Das  Messer,  welches  gegen  den  auf  solche  Weise  erhobenen  Theil  des 
Präparates  wirken  soll,  ruht  auf  der  rechtseitigen ,  horizontalen  Schiene 
mittels  eines  Schlittens  (vergl.  Fig.  165),  der  auf  seiner  oberen  Fläche  eine 
exzentrische  Scheibe  g  trägt.  Durch  die  Drehung  dieser  Scheibe  lässt 
sich  das  unter  einer  senkrecht  stehenden  Ellenunschraube  %  eingef&gte  Messer 
in  ganz  beliebige  Stellungen  bringen  und  durch  Anziehen  dieser  sowie  der 
achsialen  Schraube  h  der  Scheibe  auch  befestigen.  Es  wird  dadurch 
dasselbe,  was  Weigert  und  Long  (später)  erstrebten,  noch  in  viel  ausgedehn- 
terem Maasse  erreicht,  ohne  dass  das  Messer  eine  dem  Abziehen  so  hinder- 
liche Gestalt  anzunehmen  braucht  wie  bei  Weigert.  £s  lässt  sich  in  seinem 
Schlitz  vor-  und  zurückziehen,  steil,  schräg  oder  quer  stellen,  je  nachdem  es 
das  augenblickliche  Bedürfhiss  erheischt. 

Bei  allen  Schiebermikrotomen  macht  sich  ein  üebelstand  bemerklich, 
der  in  der  Neigung  des  nur  an  seinem  Stiel  befe'^tigten  Messers  beruht,  bei 
stärkeren  Widerständen  im  Objekt  mit  dem  freien  federnden  Theil  der 
Klinge  nach  oben  auszuweichen.  Dieser  üebelstand  wird  sehr  erheblich 
durch  den  Metallbügel  k  (Fig.  164  u.  165)  reduzirt,  welcher  unter  die  achsiale 
Schraube  h  der  exzentrischen  Scheibe  geschoben  wird  und  mit  den  beiden 
Armen  des  geschlitzten  Schwanztheiles  dieselbe  umgreift,  während  der 
vordere  Theil  im  Bogen  gegen  das  Messer  sich  vorstreckt.  Ist  der  Bügel 
in  seiner  Stellung  über  dem  Messer  fixirt,  so  legt  sich  die  kleine  Stell- 
schraube j9,  welche  den  Eopftheil  durchbohrt,  beim  entsprechenden  Anziehen 
so  auf  die  Klinge,  dass  sie  einem  Ausweichen  derselben  nach  oben  sich  mit 
der  ganzen  Kraft  des  starken  Metallbügels  entgegenstemmt.  Ausserdem 
liegt  an  dem  so  adjustirten  Messerträger  der  Schwerpunkt  weiter  nach  links 
hinüber  und  befordert  die  sichere  Anlagerung  des  Messers  an  die  senkrechte 
Platte. 

Das  Schneiden  geht  nun  einfach  so  vor  sich,  dass  die  tiefstehende  Unke 
Hand  den  Objektträger  mit  dem  im  Kästchen  befestigten  Objekt  fixirt  imd 
die  rechte  Hand  auf  der  (am  besten  etwas  eingeölten)  Schiene  die  (mit 
schwachem  Alkohol,  Glyzerinwasser  oder  Nelkenöl  befeuchtete)  Klinge  über 
das  Objekt  wegführt  unter  Abtragung  des  über  das  Niveau  der  Klinge  vor- 
stehenden Theiles.  Mangelhafte  Fixirung  des  Präparates  oder  der  Klinge, 
falsche  Stellung  der  Schneide,  so  dass  sie  nicht  den  tiefsten  Theil  des 
Messers  bildet'),  oder  Unscharfe  sind  Ursachen  etwaigen  MissHngens,  für 
welche  der  Apparat  selbst  natürlich  nicht  die  Schuld  trägt.  Zur  passenden 
Erhebung   des  Objektes   sind   ausser   der  Yerschiebimg   auf  der  Schiene 


*)  Trotz  aller  MlUie  gelangen  anfänglich  die  Messer  nicht  alle  nach  Wunsch.  Ein  Messer, 
welches,  festgeschraubt,  anf  dem  Trfiger  mit  dem  R&cken  tiefer  steht  als  mit  der  Schneide, 
drftckt  selbstverständlich  auf  das  Pr&parat  und  zwingt  die  Schneide,  über  dasselbe  auszuweichen. 
Man  achte  daher  sorgf&ltig  auf  diesen  Punkt.  Es  wird  sich  auch  empfehlen,  Hesser  verschie- 
dener Form  je  nach  Bed&rfiiiss  zu  w&hlen,  wof&r  in  Zukunft  gesorgt  werden  soll,  ebenso  wie 
l&r  Verlängerung  der  Schienen  um  einige  Zentimeter. 
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Metallplatten  beigegeben,  welche  nach  Bedür&iisB  unter  die  Objektkastchen 
gelegt  werden. 

Schliesslich  sei  hier  bemerkt,  dass  die  Mikrotome  überhaupt  keines- 
wegs eine  Eselsbrücke  darstellen,  die  der  Ungeschicklichkeit  eröffnet  wird, 
sondern  unter  allen  Umständen  wird  der  Geschickte  mit  einem  solchen 
Instrument  mehr  leisten  und  es  besser  auszunützen  wissen  als  der  Unge- 
schickte. £s  wird  aber  andererseits  der  Ungeübte  schneller  und  sicherer 
zu  wenigstens  brauchbaren  Resultaten  gelangen,  wenn  ihm  auch  die  Eleganz 
der  Praparation  noch  mangeln  dürfte. 

Nächst  Dr.  Kaisers  Institut  ist  es  die  Firma  Klonne  &  Müller, 
welche  der  praktischen  Mikroskopie  näher  tritt  und  daher  auch  Neben- 
apparate reichlich  ausgestellt  hat,  ohne  darin  gerade  wesentlich  neues 
zu  bringen,  während  sie  hinsichtlich  der  Präparation  selbst  mit  Kaiser  in 
bemerkenswerther  Weise  Sonkurrirt.  Beide  Firmen  führen  mikroskopische 
Präparirbestecke,  Präparatenkästchen  imd  aehnliches  in  reicher 
Auswahl,  daneben  auch  Chemikalien  und  Utensilien  zur  Mikroskopie. 
Es  wäre  zu  wünschen,  dass  das  Bestreben  dieser  Firmen,  allen  durch  die 
Zeit  gebotenen  Anforderungen  gerecht  zu  werden,  im  Publikum  ein  recht 
warmes  Entgegenkommen  fönde,  damit  der  Berliner  Mikroskopiker  nicht 
mehr  gezwungen  ist,  einer  Wenigkeit  eines  bestimmten  Lackes  oder  Farb- 
stoffes wegen  in  diplomatische  Verhandlungen  mit  auswärtigen  Mächten 
zu  treten,  d.  h.  sie  sich  aus  London,  Paris,  oder  doch  wenigstens  aus 
Frankfurt  a.  M.,  Rostock,  Greifswald  oder  sonst  woher  zu  beschaffen. 

Nebenapparate  in  grösserer  Zahl  sehen  wir  femer  in  der  Ausstellung 
Ton  Schieck;  hier  beziehen  sich  dieselben  aber  weniger  auf  die  Präpa- 
ration als  auf  die  optischen  Anforderungen.  Besonders  vollständig  sind 
Zeichenprismen  und  Zeichenapparate  nach  den  yerschiedenen  üb- 
lichen Modellen  yon  Nachet,  Milne -Edwards,  Oberhäuser  vorhanden,  aus- 
geführt mit  der  auch  oben  schon  hervorgehobenen  anerkenn enswerthen 
Sauberkeit.  Beleuchtungsapparate  sind  ebenfalls  sehr  vollständig, 
darunter  der  ^chon  an  anderer  Stelle  erwähnte  Abbe'sche.  Von  Interesse 
für  den  Arzt  ist  in  der  Schieck'schen  Ausstellung  endlich  ein  Cornealmi- 
kroskop  zur  Untersuchung  der  Hornhaut  des  Auges  bei  Patienten.  Das 
Instrument  ist  an  einer  50  cm  langen  Stahlstange  verstellbar,  die  an  den 
Tisch  fest  geschraubt  wird.  Der  Tubus,  mit  Zahn-  und  Triebbewegung  ver- 
sehen, ist  zum  Ausziehen  konstruirt  imd  an  einem  nach  allen  Seiten  be- 
weglichen Kugelscharnier  befestigt.  Zur  Beleuchtung  dient  ein  Hohlspiegel 
oder  eine  bikonvexe  Sammellinse.  Der  optische  Theil  des  Apparates  be- 
steht aus  einem  achromatischen  Okular  mit  sehr  grossem  Gesichtsfeld  und 
drei  Objektiven  (No.  00,  0  u.  1),  die  VergrÖssenmg  bis  zu  30  linear  ergeben. 

Yon  den  anderweitigen  Nebenapparaten  erinnert  einer  nochmals  an  den 
Begründer  unserer  heutigen  Kenntniss  der  niederen  Thierwelt,  Ehrenberg, 
nämlich  das  in   verschiedener  Konstruktion  ausgeführte  kiinstliche  Kom- 
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pressorium,  welchee  von  ihm  mit  beBOnderer  Vorliebe  und  Geechicklich- 
keit  gehandhabt  wurde.  lu  der  That  leistet  ein  geeigneter  Druck  auf  das 
Deckglas  mit  der  Prsparimadel  aus  freier  Hand  oder  nach  Bedür&uss  zwei 
Glasetiickchen ,  die  zwischen  einen  Messingquetschhahn  geklemmt  werden, 
nahezu  das  Gleiche,  die  Trichinen  frage  scheint  aber  dem  seit  Jahren  todten 
Apparat  neues  Leben  verliehen  zu  haben,  denn  er  fehlt  fast  in  keiner  der 
verschiedenen  Dettulausstellnngen. 

So  hat  z.  B.  Wasserleio  ein  Eompressorium  nach  eigener  Kon- 
struktion ausgestellt  mit  Doppelhebel,  welches  dadurch  besondere  Vortheile 
gestattetj  doss  es  erlaubt  das  komprimirte  Objekt  in  diesem  Zustande  je 
nach  Bedür&üse  von  der  einen  oder  anderen  Seite  zu  betrachten. 

Ausser  diesem  in  seiner  Einfachheit  ingeniösen  kleinen  Apparat  wäre 
hier  noch  ein  anderer  zu  erwähnen,  welcher  im  Gegentheil  Interesse  er- 
weckt durch  die  künstliche,  mit  grossem  Fleiss  konstruirte  Anordnung  und 
deshalb  trotz  des  sehi  speziellen  Zweckes  auch  in  weiteren  Kreisen  ge- 
kannt zu  sein  verdiente.  Dies  ist  der  von  Böhm  erdachte  Wollmesser, 
dessen  eigentlicher  Zweck  die  Untersuchung  der  Wolle  des  Schafes  unter 
dem  Mikroskop  ist,  der  aber  auch  mit  Nutzen  zu  anthropologischen  Ver- 
gleichungen  des  menschlichen  Haares  sowie  der  sonstigen  faserigen  Ele- 
mente, wo  es  darauf  ankommt,  die  Dicken  Verhältnisse,  Drehung  um  die 
Achse  sowie  Veränderungen  iint«r  Einwirkung  bestimmter  Agentien  fest- 
zustellen. 

Das  Prinzip  des  in  beistehender  Figur  (Fig.  166)  dargestellten  Apparates 
ist  an  sich  einfach  genug:  dos  zu  untersuchende  Haar  oder  die  Faser  wird 


Fig.  168  <Viiu>tftrl.  Gr.). 

zwischen  zwei  pinzettenartige  Klemmen  a  gebracht,  in  welchen  es  so  fixirt 
wird,  dass  es  dieselben  an  der  nach  innen  gewendeten  Spitze  verlässt.  Da 
die  eine  Klemme  auf  der  Fussplatte  e  mittels  der  diese  durchbohrenden 
Schraube  b  beweglich  ist,  so  lässt  sich  dos  Objekt  anspannen  und  der  Grad 
der  Anspannung  an  einer  der  Fussplatte  eingeschnittenen  Skale  ablesen. 
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Femer  kann  man  nun,  da  die  Klemmen  einzeln  um  ihre  Achse  drehbar 
sind,  das  eingespannte  Objekt,  falls  es  gedreht  ist,  entkräuseln  und  auch 
diesen  Vorgang  durch  die  mit  Index  yersehene  Eintheilung  auf  dem  krene- 
lirten  Kopf  d  der  Klemme  genau  registriren.  um  nun  aber  das  Objekt  in 
seinen  verschiedenen  queren  Durchmessern  unter  dem  Mikroskop  genau 
messen  zu  können,  ist  es  erforderlich,  dasselbe  nach  G^allen  in  seiner 
Totalitat  zu  drehen.  Dazu  dient  die  Stange  e,  deren  zwei  krenelirte 
Kopfe  /  den  entsprechenden  der  Klemmen  durch  die  Schraube  g  so  ent- 
gegen gefuhrt  werden,  dass  sie  wie  Zahnräder  in  diese  eingreifen.  Nun  ge- 
nügt die  einfache  Drehung  der  Stange  e  mittels  des  dritten  Kopfes  h,  um 
beide  Klemmen  in  übereinstinmiende  Rotation  zu  versetzen  und  also  das 
.  Objekt  nach  seinen  verschiedenen  Durchmessern  einstellen  und  messen  zu 
können. 

Es  erübrigt  noch  die  Möglichkeit  einer  gleichzeitigen  chemischen  Be- 
handlung zu  schaffen.  Zu  diesem  Zweck  trägt  die  Fussplatte  zwei  federnde 
Stützen  l  mit  oberem  Ausschnitt  zur  Aufnahme  eines  kleinen  Objektträgers. 
Dieselben  richten  sich  auf,  wenn  die  daran  lagernden,  den  Fuss  der 
Klemmen  durchbohrenden  Schrauben  m  angezogen  werden,  und  nehmen  da- 
durch das  Objekt  auf  der  Fläche  des  Objektträgers  auf.  Jetzt  lässt  es  sich 
mit  Deckglas  bedecken  und  wie  irgend  ein  anderes  Objekt  mit  Säuren, 
Alkalien  u.  s.  w.  behandeln.  Durch  Gresammtverschiebung  des  Apparats 
auf  einer  dem  Objekttisch  des  Mikroskopes  aufzusetzenden  Platte  n  wandert 
das  Objekt  nach  Bedürfuiss  in  querer  Richtung  durch  das  Gesichtsfeld. 

£&  lässt  sich  nicht  leugnen,  dass  manche  der  hier  berücksichtigten 
Anforderungen  sich  auch  auf  andere  Weise  ohne  besonderen  Apparat 
bewerkstelligen  lassen,  wie  das  Anspannen,  Drehen  und  so  weiter,  jedoch 
würde  ohne  besondere  Geschicklichkeit  sich  nur  schwer  eine  gleich  grosse 
Sicherheit  und  Genauigkeit  in  dieser  Arbeit  erzielen  lassen,  als  sie  das 
ingeniöse  Instrument  auch  dem  ungeübten  gewährleistet. 

Das  Gebiet  seiner  Anwendbarkeit  darf  man  gewiss  für  grösser  annehmen, 
als  der  Erfinder  ursprünglich  selbst  im  Auge  hatte,  und  sollte  der  grosse 
vom  Verfertiger  darauf  verwendete  Fleiss  keineswegs  vergeblich  aufgewendet 
sein.  Möge  der  Apparat  hiermit  zu  weiteren  Untersuchungen  in  den  an- 
gedeuteten Gebieten,  besonders  auch  zum  vergleichenden  Studium  des 
menschlichen  Haares  empfohlen  sein. 
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Wohl  keine  Seite  der  mit  dem  Mikroskop  verknüpften  technischen 
Leistungen  dürfte  in  den  maassgebenden  Kreisen  eine  so  ungleiche,  wechselnde 
Beurtheilung  erfahren,  als  die  mikroskopische  Praparation,  soweit  dieselbe 
auf  die  Herstellung  von  Dauerpräparaten  abzielt.  In  der  That  muss  diese 
Beurtheilung  eine  verschiedene  sein,  je  nach  dem  Standpunkt,  welchen 
man  einnimmt,  und  nach  den  speziellen  Anforderungen,  die  man  an  das 
mikroskopische  Bild  zu  stellen  hat.  Es  fehlt  nicht  an  namhaften  Forschem, 
welche  die  Herstellung  von  Dauerpräparaten  überhaupt  für  einen  herunter- 
gekonmien  Standpunkt,  für  ein  Stadium  der  Seneszenz  des  Mikroskopikers 
halten.  Wäre  dieser  Standpunkt  allzeitig  berechtigt,  so  hätte  man  die 
mühsame  Technik,  welche  sich  mit  solchen  Arbeiten  abgiebt,  nicht  zu 
untersuchen,  sondern  müsste  alles  daran  setzen,  sie  mehr  und  mehr  zu 
diskreditiren. 

Es  lässt  sich  nicht  leugnen,  dass  der  frischen  Untersuchung  stets  der 
erste  Platz  gebührt,  dass  die  Technik,  welche  danach  strebt,  das  Objekt 
ohne  weitere  Präparation,  die  organischen  Körper  womöglich  im  lebenden 
Zustande  unter  dem  Mikroskop  dem  Auge  vorzufuhren,  die  höchste  Berück- 
sichtigung verdient  und  vor  allem  geübt  werden  sollte,  wenn  auch  die 
dabei  gewonnenen  Bilder  nicht  immer  auf  Eleganz  Anspruch  erheben  können. 

In  dieser  Art  der  Untersuchung  ist  es  schwerer  eine  bemerken werthe 
Gewandheit  zu  erlangen  als  in  anderen  durch  die  Schönheit  der  Resultate 
glänzend  hervorstechenden  Methoden,  und  alle  kleinen  hier  zur  Verwendung 
konmienden  Hülfemittel,  gewöhnlich  nur  beiläufig  als  selbstverständlich 
erwähnt,  verdienten  wohl  eine  sorgfaltigere  Berücksichtigung.  Da  aber  die 
Anfanger  sich  leider  zu  selten  die  Zeit  nehmen  (vielfach  durch  die  Un- 
möglichkeit gezwungen)  die  frische  Untersuchung  mit  hinreichender  Rutine 
ausführen  zu  lernen,  so  ist  die  Summe  der  Details,  welche  von  der  grösseren 
Menge  der  Beobachter  an  solchen  Präparaten  erkannt  wird,  äussert  dürftig: 
verworrene  Z  errupf ungspräparate,  imdursichtige  Abschnitzel  dichter  Grewebe, 
gequetschte  Zellen  in  einer  durch  ausgetretenen  Inhalt  trüben  Flüssigkeit, 
zerronnene  oder  gequollene  Bruchstücke  anderer  elementarer  Theile:  das  sind 
die  üblichsten  Bilder  von  frischen  Objekten,  deren  Uebereinstimmung  mit 
der  idealen  Darstellung  des  Lehrbuches  seufzend  gesucht  und  äusserst 
selten  gefunden  wird.  Daher  gehört  es  selbst  da,  wo  die  Beschaffung  des 
Materials  keine  Schwierigkeiten  macht,  vollständig  unter  die  frommen 
Wünsche,  für  die  Demonstration  beim  wissenschaftlichen  Vortrag  mit  frischen, 
dem  Objekt  unmittelbar  entnommenen  Präparaten  auszureichen.  Nun  kommt 
hinzu,  dass  wohl  der  grössere  Theil  des  Materials  nicht  immer  zur  Hand 
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Bein  kann:  Wer  mochte  es  unternehmen  beim  Vortrag  über  Eingeweide- 
würmer meD schliche  oder  thierische  Eingeweide  so  lange  zu  durchwühlen, 
bis  ihm  der  Zufall  auch  nur  den  häufigsten  Bandwiirm  oder  Rundwurm 
frisch  in  die  Hände  liefert?  Wie  soll  man  die  zierlichen  Bildungen  der 
Polycystinen  Ton  Barbados,  der  Räderschnur  einer  Ghirodota,  der  Anker 
und  Platten  einer  Synapta  der  tropischen  Meere  und  aehnliches  stets  am 
ad  hoc  frisch  Terfertigten  Präparat  demonstriren? 

Femer  ist  zu  bedenken,  dass  ein  grosser  Theil  der  zartesten  Objekte 
oft  erst  nach  vorgän giger  künstlicher  Präparation  sich  in  ihrer  ganzen  An- 
ordnung und  ihrem  Yerhältniss  zu  einander  yerfolgen  lässt,  wie  z.  B.  die 
Schichtung  der  Netzhaut  des  Auges,  die  komplizirte  Zusammensetzung  des 
Corti'schen  Organs,  der  feinere  Bau  des  Gehirns  und  Rückenmarks  u.  s.  w.; 
dann  schliesst  die  Präparation  bei  vielen  Methoden,  besonders  bei  denen,  wo 
Kanadabalsam  zur  Aufhellung  benutzt  wird,  die  Konservirung  ein,  das  für 
die  Untersuchung  aufgeschlossene  Präparat  ist  gleichzeitig  Dauerpräparat, 
sofern  man  es  nicht  misshandelt.  Was  der  emsige  Forscher  an  solchen 
Objekten  mit  kundiger  Hand  dargestellt  und  selbst  erkannt  hat,  er  yermag 
es  anderen  zu  demonstriren,  er  hat  die  Beweisstücke  unter  der  Hand, 
seine  Ansichten  zu  stützen  und  vorh^dene  Irrthümer  kühn  zu  bekämpfen. 
Wie  bedeutende  Erfolge  hat  die  mikroskopische  Technik  darin  nicht  schon 
errungen  und  wer  will  ihr  die  Grenze  für  das  noch  zu  Erreichende  vor- 
schreiben? In  der  That  ist  beim  heutigen  Stande  der  Wissenschaft  das 
Bedürfniss  der  objektiven  Demonstration  am  Präparat  so  dringend  geworden 
und  so  allgemein  anerkannt,  dass  wohl  wenig  wissenschaftliche  Institute 
existiren,  wo  Mikroskope  zur  Verwendung  kommen,  die  nicht  einen  grosseren 
oder  kleineren  Schatz  von  Dauerpräparaten  zu  gelegentlicher  Verwendung 
führen.  Ebenso  sicher  ist  aber  auch,  dass  viele  dieser  Sammlungen  zur 
Zeit  noch  ausserordentlich  lückenhaft;  sind  und  mancherlei  unbrauchbares 
enthalten,  so  dass  der  ungerechter  Weise  dem  Prinzip  gemachte  Vorwurf 
der  Seneszenz  wenigstens  den  einzelnen  Präparaten  mit  mehr  Recht  zur 
Last  fiele. 

Diese  Uebelstände  sind  augenblicklich  noch  unvermeidlich,  denn  wie 
sollen  die  Sammlungen,  welche  in  ihrem  besten  Theil  meistens  Greschenke 
verschiedener  Autoren  sind,  erneuert  und  ergänzt  werden?  Der  Zoologe, 
welcher  gewisse  botanische  Präparate,  der  Botaniker,  der  zoologische,  der 
Physiologe,  der  histologische  und  embryologische  braucht,  er  kann  sich 
unmöglich  in  die  verschiedenen  komplizirten  Methoden  so  einarbeiten,  um 
selbständig  den  höchsten  Anforderungen  der  Methodik  in  den  speziellen 
ihm  femer  liegenden  Gebieten  zu  genügen. 

Als  natürliches  Ergebniss  der  angedeuteten  Verhältnisse  werden  häufig 
Stimmen  der  um  Demonstrationspräparate  verlegenen  Personen  aus  den 
Kreisen  der  Lehrenden  wie  der  Lernenden  laut,  die  da  fragen :  „Wer  liefert 
mikroskopische  Präparate?^    n^i®  kann  ich  mir  und  anderen  irgend  ein 
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schwieriges  Objekt  am  Präparat  klar  machen?^  „Wo  erhalte  ich  ein  be- 
stimmtes, seltenes  oder  fremdländisches  mikroskopisches  Material?^ 

Die  Antworten  auf  solche  Fragen  können  zur  Zeit  nur  unter  einer 
gewissen  Reserve  gegeben  werden,  da  keine  Firma  (auch  im  Auslande  nicht) 
existirt,  welche  den  billiger  Weise  zu  stellenden  Anforderungen  an  die 
Technik  der  mikroskopischen  Präparation  mit  einiger  YoUständigkeit  ge- 
nügte. Es  fehlt  nicht  sowohl  an  geschickten  Präparatoren,  aber  sie  ar- 
beiten wie  die  Fachleute  selbst  als  Spezialisten,  und  die  von  ihnen  bei- 
läufig berücksichtigten  Gebiete  erscheinen  allzu  ungenügend  yertreten.  Biese 
Thatsache  muss  aufrecht  erhalten  werben  bei  aller  Anerkennung,  welche 
man  den  trefflichen  Leistungen  eines  Möller,  Bourgogne,  Rodig  und  anderer 
zollt,  und  die  Kataloge  der  Firmen  sind  wegen  der  Lückenhaftigkeit  gerade- 
zu als  Dokumente  für  die  Richtigkeit  dieser  Behauptung  zu  bezeichnen. 

In  Berlin  speziell  wurde  überhaupt  in  diesem  Zweige  lange  nichts 
nennenswerthes  geleistet,  und  es  war  daher  gewiss  ein  yerdienstvoUes 
Unternehmen,  als  vor  einigen  Jahren  Dr.  Kaiser  sich  der  Mühe  unterzog, 
diese  Lücke  auszufüllen  und  eine  Bezugsquelle  für  alle  mit  der  Mikro- 
skopie zusammenhängenden  Gegenstände  zu  erofinen,  womit  ein  umfang- 
reicher Vertrieb  von  mikroskopischen  Präparaten  aus  den  mannigfachsten 
Gebieten  verbunden  war.  So  wurde  ein  Anfang  und  eine  Grundlage  ge- 
schaffen, auf  der  sich  dies  Geschäft  fröhlich  weiter  entwickeln  sollte,  mit  der 
Aussicht,  in  nicht  zu  femer  Zeit  fromme  Wünsche,  wie  die  oben  angeführten, 
in  angemessener  Weise  befriedigen  zu  können,  zumal  sich  der  Chef  der 
Firma  der  Sache  mit  grosser  Energie  und  Opferfreudigkeit  annahm. 

Wie  die  Ausstellung  beweist,  hat  die  bereits  oben  mehrfach  erwähnte 
Firma  auch  jetzt  diese  Seite  des  Geschäftes  noch  nicht  aufgegeben,  ob- 
gleich die  darauf  gesetzten  Hoffnungen  bisher  nicht  vollständig  realisirt 
wurden  und  Dr.  Kaiser  sich  veranlasst  sah  auszuscheiden.  Es  ist  hier  nicht 
der  Ort  zu  untersuchen,  warum  der  Fortgang  des  Geschäftes  den  gehegten 
Erwartungen  leider  nicht  entsprach,  dagegen  wird  mit  Vergnügen  konstatirt; 
dass  unter  den  ausgestellten  Präparaten  sich  manche  sehr  anerkennens- 
werthe  Serien  befinden.  Die  künstlich  geordneten  Diatomeen^)  rivalisiren 
in  der  Sauberkeit  der  Ausführung  mit  den  rühmUchst  bekannten  MöUer'- 
schen  Präparaten  gleicher  Art,  die  Insektenpräparate  übertreffen  die  ana- 
logen des  eben  genannten  Präparators  an  Akkuratesse.  Auch  histologische, 
botanische  und  pathologische  Präparate  finden  sich  in  grosser  Auswahl, 
doch  könnte  die  Zahl  derselben  auf  das  zehnfache  gebracht  werden,  um 
nur  den  gewöhnlichsten  Anforderungen  zu  genügen.  Zweifelhaften  Werthes 
erscheinen  trotz  der  unverkennbaren  Kunst  der  Ausführung  die  patholo- 
gischen Präparate.  Gerade  bei  solchen  hat  die  mikroskopische  Technik 
einen   besonders  schweren  Stand;    hier  ist  in   der  That  der  Unterschied 


')  Dieselben  rüliren  wie  die  Insektenpr&purate  meist  von  Herrn  Getschmann  her. 


31g  Die  Mikroskope. 

zwischen  dem  frisch  untersuchten  Objekt  und  dem  kunstlich  angeschlossenen 
so  bedeutend,  dass  es  schwer  wird  sich  in  das  selbst  gefertigte  Präparat 
hineinzudenken,  und  auch  das  eleganteste  sorgfältig  gefärbte  Dauerpräparat 
giebt  nur  einen  schwachen  Ersatz  für  die  frische  Untersuchung. 

Die  üblichen  Methoden,  welche  die  Elemente  normaler  Gewebe  in  be- 
stimmter kontrolirbarer  Weise  zur  Anschauung  bringen,  reichen  noch  nicht 
aus,  wo  normales  Gewebe  sich  mit  pathologischem  mischt,  wo  die  künst- 
lichen Färbungen  mit  pathologischen  und  den  natürlichen  streiten.  Die 
sonst  erstrebte  Eleganz  des  Bildes  dürfte  in  diesem  Gebiet  gänzlich 
in  den  Hintergrund  zu  stellen  sein  und  die  Färbemethoden  nur,  soweit 
ihre  spezielle  Wirkung  sich  genau  kontroliren  und  auf  dem  Präparat  kurz 
bezeichnen  lässt,  in  Anwendung  zu  bringen  sein.  Dass  in  sachkundiger 
Hand  sich  auch  aus  der  Pathologie  Tieles  schwer  zur  Anschauimg  zu  brin- 
gende an  Dauerpraparaten  demonstriren  lässt,  beweisen  beispielsweise  die 
Koch'schen  Präparate  von  Bakterien  haltigen  Geweben  und  aehnliches. 
Wäre  es  nicht  wünschenswerth,  dass  jeder  Arzt  sich  z.  B.  am  Präparat  über 
die  Formation  der  Spirochaete  im  Blut  der  mit  wiederkehrendem  Fieber 
Behafteten  informiren  konnte? 

Hoffen  wir  daher,  dass  auch  im  pathologischen  Gebiet  die  Technik 
bald  genügende  Fortschritte  macht,  um  möglichst  viele  Erscheinungen  an 
Präparaten  zeigen  zu  können,  die  allgemein  zugänglich  sind.  Speziell  hin- 
sichtlich der  Firma  Kaiser  wäre  zu  wünschen,  dass  die  erfreulichen  An- 
fange, welche  gemacht  wurden,  um  einem  dringenden  Bedür&iiss  Rechnung 
zu  tragen,  nicht  verloren  gingen,  sondern  dass  sich  sachkundige  Nachfolger 
Kaisers  fänden,  welche  das  angefangene  Unternehmen  erfolgreich  fort- 
setzen. 

Dabei  dürften  zwei  Momente  besonders  in^s  Auge  zu  fassen  sein :  Ein- 
mal wird  die  mikroskopische  Präparation  in  gewissen  Grenzen  stets  den 
speziellen  Charakter  behalten,  und  es  folgt  daraus  die  Nothwendigkeit,  mög- 
lichst viele  Techniker  heranzuziehen  und  eine  passende  Yertheilung  der 
verschiedenen  Gebiete  vorzunehmen.  Die  Firma  ist  den  Präparatoren  gegen- 
über  Konmiissionsgeschäft,  und  der  Verdienst  derselben  bemisst  sich  wenig- 
stens theilweise  nach  dem  Absatz.  Femer  muss  der  Preis  der  Präparate 
derartig  sein,  dass  es  auch  dem  weniger  Bemittelten  möglich  ist  sich  seine 
Sammlung  in  ausgiebiger  Weise  zu  kompletiren  und  dass  zumal  die  höheren 
und  niederen  Bildungsanstalten  sich  nach  Bedarf  Sammlungen  anschaffen 
könnten,  da  eine  grössere  Anzahl  von  Präparaten  sich  meist  annähernd  in 
der  gleichen  Zeit  herstellen  lässt  wie  ein  einzelnes. 

Dass  bei  genügender  Yerst&digung  unter  den  vorhandenen  Kräften 
Berlin  mit  Erfolg  auch  in  der  Herstellung  mikroskopischer  Präparate  kon- 
kurriren  könnte,  beweisen  noch  zwei  ebenfalls  bereits  genannte  Firmen  der 
Ausstellung,  nämlich  Fuess  durch  seine  Kollektionen  prächtiger  Steinschliffe 
für  die  mikroskopische  Untersuchung,   auf  welche  an  anderer  Stelle  wohl 
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noch  näher  eingegangen  wird^},  und  die  Firma  Elonne  db  Müller,  deren 
Präparatenschatz  zu  den  Eaiser^schen  eine  erfreuliche  Ergänzung  bildet. 

Bei  letzteren  finden  sich  zahlreiche  Kollektionen  botanischer  Präparate 
in  musterhafter  Ausfuhrung  zu  soliden  Preisen,  besonders  hervorzuheben 
sind  aber  die  von  Dunker  heirührenden  Präparate  niederer  Thiere,  darge- 
stellt nach  Methoden,  die  zum  Theil  Greheimniss  des  Yerfertigers  sind. 
Wer  es  erfahren  hat,  wie  eigensinnig  sich  nicht  selten  (zumal  im  Winter) 
das  thierische  Schleimklümpchen,  die  Amöbe,  einer  beabsichtigten  Demon- 
stration entzieht,  begrüsst  es  gewiss  mit  Freude,  „für  alle  Fälle^  selbst 
diesen  unglaublich  'zarten  Organismus  im  Dauerpräparat  ausgestreckt  fbdrt 
zu  finden,  und  preist  die  Geschicklichkeit  des  Präparators,  ohne  sich  darum 
der  frischen  Untersuchung  entfremdet  zu  fühlen.  Wie  die  Fortsätze  der 
Amöben,  erscheinen  die  Wimpern  der  ciliaten  Infusorien  und  die  Creisseln 
der  Flagellaten  noch  wohl  erkennbar  und  geben  Zeugniss  ab  für  die 
Leistungsfähigkeit  der  mikroskopischen  Technik  überhaupt. 

Sicherlich  darf  man  auch  hier  aus  voller  Ueberzeugimg  ein  fröhliches 
Gedeihen  des  Unternehmens  wünschen,  und  gewiss  wäre  die  Aussicht  dazu 
um  so  besser,  wenn  unter  den  mannigfachen  Präparatoren  eine  Verständi- 
gung und  Theilung  der  Arbeit  erreicht  würde. 

Dies  Prinzip  der  Arbeitstheilung,  welches  besonders  der  englischen 
Industrie  in  so  ausgedehntem  Maasse  zu  Gute  kommt,  wird  bei  uns  in 
Deutschland  bisher  wohl  noch  immer  zu  wenig  gewürdigt.  Bei  aller  An- 
erkennung für  die  besprochenen  mannigfachen  Leistungen  auf  dem  Gebiete 
der  Mikroskopie,  wie  sie  die  Ausstellung  vorführt,  beschleicht  es  den  Be- 
richterstatter gleichsam  wehmüthig,  dass  unmöglich  auch  nur  ein  grösserer 
Theil  der  verschiedenen  Konkurrenten  gleichzeitig  in  demselben  Gegenstand 
prosperiren  können. 

Die  vielbesprochenen  harten,  wenn  nicht  unberechtigten  Vorwürfe, 
welche  der  deutschen  Industrie  neuerdings  von  maassgebender  Seite  gemacht 
wurden,  erklären  sich  wenigstens  theil  weise  aus  dieser  in  der  unendlichen 
Konkurrenz  gegebenen  Kräftezerplitterung  und  der  daraus  unvermeidlich 
folgenden  Neigung,  den  Nebenbuhler,  den  die  Ueberstürzung  der  Zeit  verhin- 
dert durch  die  Güte  der  Leistung  zu  schlagen,  an  Billigkeit  zu  überbieten. 

Dass  diese  Richtung  der  Industrie  zu  bekämpfen  ist,  daran  kann  gar 
kein  Zweifel  obwalten ;  andererseits  aber  lehrt  die  G^werbeausstellung  auch 
im  Gebiet  der  Mikroskopie ,  dass  in  Berlin  tüchtige  Fabrikanten  noch  in 
genügender  Zahl  vorhanden  sind,  um,  imbeirrt  durch  diese  kurzlebige  Kon- 
kurrenz, der  Güte  der  Leistung  nachzustreben,  welche  schliesslich  doch 
stets  den  Sieg  davon  tragen  wird. 

Es  finden  sich  schon  die  Leute,  die  etwas  gutes  auch  gut  bezahlen. 


*)  Vergl.  den  Bericht  des  Herrn  Liebisch  über  krystalloptische  Apparate. 


Die  krystalloptischen  Apparate. 

Bkricutebstattkr  : 
Prot  Dr.  Th.  LUblMh,  i.  Z.  Dozent  an  der  Universit&t  in  Berlin. 


JJie  krystallographischen  Instrumente  dienen  zur  Ermittelung  der 
Grossen,  aus  denen  die  geometrischen  und  physikalischen  Konstanten  der 
Krystalle  abgeleitet  werden  können,  unter  den  geometrischen  Konstanten, 
den  Krystallelementen,  versteht  man  fünf  Grossen :  die  beiden  Verhältnisse 
der  drei  Achseneinheiten  und  die  drei,  von  den  Achsenrichtungen  unter 
einander  eingeschlossenen  Winkel.  Diese  Konstanten  werden  aus  Messungen 
der  Flächenwinkel,  seltener  aus  Messungen  der  Kantenwinkel  der  Krjstalle 
berechnet.  Die  Apparate  zum  Messen  der  Flächenwinkel  sind  die  wich- 
tigsten krystallographischen  Instrumente.  Sie  waren  auf  der  Ausstellung  in 
erster  Linie  und  in  mannigfachen  Formen  vertreten.  Die  ausgestellten  Re- 
flexionsgoniometer waren  zu  einem  Theil  nach  dem  System  von  Wollaston- 
Mitscherlich,  zu  einem  anderen  Theil  nach  dem  System  von  Malus-Babinet 
konstruirt.  Bis  vor  wenigen  Jahren  waren  in  Deutschland  die  nach  dem 
ersten  der  beiden  Systeme  gebauten  Reflexionsgoniometer  mit  vertikalen 
Theilkreisen  vorwiegend  im  Gebrauche,  obwohl  die  unvermeidlichen  Mängel 
derselben  hervortraten  und  erkannt  wurden^).  Wenn  man  davon  absieht, 
dass  mit  diesen  Instrumenten  nur  kleine  Krystalle  gemessen  werden  können, 
so  bleibt  doch  der  Nachtheil  bestehen,  dass  die  horizontalen  Drehungs- 
achsen dieser  Goniometer  die  Ausnützung  der  Genauigkeit  ihrer  Theilkreise 
beeinträchtigen.     Dazu  kommt,    dass   bei   diesen  Instrumenten  Kollimator 


■)  Ygl.  n.  a.  Dan b er.  Pogg.  Anm.  1858.  Bd.  108,  107.  —  E.  Mitscherlich  selbst  bat 
seine  genauesten  Messungen  über  den  Einfluss  von  Temperatarver&ndernngen  auf  die  Aende- 
rang  der  Fl&chenwinkel  der  Krystalle  mit  einem  nach  dem  zweiten  Systeme  konstmirten  Goniometer 
angestellt.  Vgl.  G.  Rose.  Zar  Erinnemng  an  E.  Mitscherlich.  Zeitschr.  Deutsch,  geol.  Ges.  Bd.  XYI, 
1864.  Eine  ausluhrliche »  von  einer  Abbildang  begleitete  Beschreibung  dieses  gegenwärtig  im 
Besitz  des  physikalischen  Instituts  der  Berliner  Uniyersit&t  befindlichen  Instrumentes  wikrde  in 
hohem  Gnde  erwünscht  sein. 
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und  Beobachtungsfemrohr  nicht  unter  jedem  beliebigen  Winkel  gegen  ein- 
ander geneigt  werden  können.  Die  MogUcbkeit,  den  Reflexionswinkel  zu 
verandern,  ist  aber  ein  nicht  zu  umgehendes  Erfordemiss  eines  jeden  zu  ge- 
nauen Messungen  bestimmten  Reflexionsgoniometers.  Erst  in  neuester  Zeit 
haben  die  Goniometer  nach  dem  System  Malus  -  Babinet  mit  horizontalen 
Theilkreisen,  welche  von  jenen  Nachtheilen  frei  sind,  Verbreitung  und  An- 
wendung gefunden. 

Unter  den  physikalischen  Eigenschaften  der  Ery  stalle  ist  für  krystaUo- 
graphische  XJntersuchungen  von  hervorragender  Bedeutung  das  Verhalten 
der  Krystalle  unter  der  Einwirkung  einer  Lichtbewegung.  Auf  dem  gegen- 
wärtigen Standpunkte  der  Krystallographie  ist  die  Ermittelung  der  Kon- 
stanten, welche  zur  Beschreibung  der  Lichtbewegung  nothwendig  sind,  die 
Aufgabe  Aller,  welche  sich  mit  der  Bestinmiung  von  Ery  stallen  beschäftigen. 
Für  jeden  durchsichtigen  Ery  stall  müssen  die  Werthe  von  zwölf  Eonstanteu 
ermittelt  sein,  wenn  die  Lichtbewegung  in  demselben  ausreichend  be- 
schrieben werden  soll,  nämlich  die  Werthe  der  drei  Hauptbrechungsindices 
für  irgend  zwei  Arten  einfarbigen  Lichtes  und  je  drei  Grossen  zur  Bestim- 
mung der  Riehtungen  der  optischen  Elastizitätsachsen  für  dieselben  beiden 
Lichtsorten.  Diese  Eonstanten  werden  gefunden  mit  Hülfe  von  Spektro- 
metem,  Refraktometern,  Polarisationsapparaten  und  Mikroskopen.  Derartige 
Instrumente  waren  auf  der  Ausstellung  ebenfalls  mannigfach  vertreten. 
Schwieriger  zu  ermitteln  und  daher  für  die  bestimmende  Erystallographie  ge- 
genwärtig noch  von  untergeordneterer  Bedeutung  als  die  zur  Beschreibung  der 
Lichtbewegung  erforderlichen  Grossen  sind  die  Eonstanten  der  Erscheinungen 
der  Reflexion,  Absorption  und  Fluoreszenz  des  Lichtes.  Deshalb  sind  für  kry- 
staUographische  Zwecke  auch  nur  wenige  und  unvollkommene  Vorrichtungen 
zu  qualitativen  Untersuchungen  über  jene  Erscheinungen  im  Gebrauch.  Um 
so  mehr  verdienen  vervollkommnete  Instrumente,  wie  das  von  Fr.  Schmidt 
<&  Haensch  ausgestellte  Glan^sche  Spektrophotometer,  dessen  Erläuterung 
durch  Wort  und  Bild  einem  andern  Berichte  vorbehalten  ist^),  die  Auf- 
merksamkeit der  Erystallographen. 


A.  Goniometer. 

R.  Fuess  hatte  eine  Reihe  von  Reflexionsgoniometern  nach  dem 
System  Malus -Babinet  mit  den  von  ihm  in  den  letzten  Jahren  an  diesen 
Apparaten  angebrachten  neuen  Einrichtungen  und  Verbesserungen  ausge- 
stellt^).   Das  grosste  derselben  ist  in  Fig.  167  im  Durchschnitte  abgebildet. 


')   Vergl.  den  Bericht  des  Herrn  Yogel  über  Spektralapparate. 

*)    Die  Ton  R.  Fuess  za  verscbiedcnen  Zeiten  konstmirten  Reflexionsgoniometer  unter- 
scheiden  sich  zum  Theil  wesentlich   in  ihrer  Zusammensetzung  von  einander.    In  der  Gestalt, 
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Du   StAÜT  besteht   aas  einem  mit  Stellschrauben  ^  versehenen  Dreifass, 
welcher   eine   zentrale,    genau    zylindrisch  durchbohrte  und  sur  Anfiuhme 


Fig.  167  (■;<  MtürL  Gr.). 


der  Achsen  des  Instrumentes  bestimmte  Buchse  a  trägt    Die  Durchbohrong 
dieser  Buchse  dient  zuvörderst  zur  Führung  der  hohlen  Achse  b,  an  deren 


I,  «nrdeD  lis  lon  P.  Oroth  io:  Phyiikilitche  KrjiUUogrmpiüt. 
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unterem  Ende  die  Scheibe  c  sitzt,  von  c  gehen  zwei  Säulen  r  aus,  welche 
den  Ring  u  mit  der  Scheibe  c  fest  verbinden.  Mit  Hülfe  dieses  Ringes 
kann  die  Achse  b  in  ihrem  Lager  gedreht  werden.  Die  Achse  b  trägt  an 
ihrem  oberen  Ende  den  mit  ihr  fest  verbundenen  Theilkreis  d.  Letzterer 
ist  von  zehn  zu  zehn  Minuten  getheilt  Auf  dem  abgeschrägten  Rande  des 
Kreises,  ausserhalb  der  Theilung,  stehen  Gradzahlen  in  Zwischenräumen 
von  zehn  zu  zehn  Graden.  An  der  Innenseite  der  Theilung  sind  an  den 
Gradstichen  innerhalb  eines  Intervalles  von  zehn  Graden  die  Zahlen  1,  2 
3  .  .  9  verkehrt,  d.  h.  so  wie  die  gewohnlichen  Zahlen  in  einem  Plan- 
spiegel erscheinen,  eingeschlagen.  In  der  Achse  b  steckt  eine  zweite,  an 
ihrem  unteren  Fortsatze  mit  der  Scheibe  /  versehene  hohle  Achse  e,  welche 
zur  Au&ahme  eines  zylindrischen,  die  Zentrir-  und  Justirvorrichtung  tra- 
genden Stabes  dient.  Letzterer  kann  in  der  Achse  e  vermittels  der 
Schraubenmutter  g  auf-  und  niederbewegt  und  durch  eine  E^emmvorrich- 
tung  g'  an  das  obere  Ende  der  Achse  e  festgeklemmt  werden.  An  der  Achse  b 
greift  die  Klemme  und  Mikrometerschraube  a,  an  der  Achse  e  die  Klemme 
und  Mikrometerschraube  ß  an.  Wird  a  angezogen,  so  ist  die  Stellung  des 
Theilkreises  d  fizirt;  wird  ß  angezogen,  so  ist  der  Krystallträger  mit  dem 
Theilkreise  fest  verbunden. 

Um  die  Buchse  a  drehen  sich  genau  konzentrisch  zwei  horizontale 
Arme,  ein  unterer  h  und  ein  oberer  t,  von  denen  jeder  auf  der  einen  Seite 
eine  Säule  und  ein  auf  dieser  ruhendes  Femrohr,  auf  der  anderen  Seite  ein 
Gegengewicht  trägt.  Das  zu  dem  unteren  Arme  gehörige  Fernrohr  ist  ein 
Kollimator  k,  das  von  dem  oberen  Arme  getragene  ein  Beobachtungsfern- 
rohr L  Jeder  Arm  kann  für  sich  an  die  Buchse  a  festgeklemmt  und  durch 
Mikrometerschrauben  fein  bewegt  werden«  Man  kann  daher  unter  jedem 
beliebigen  Einfallswinkel  das  aus  dem  Kollimator  austretende  Licht  von 
spiegelnden  Krystallflächen  nach  dem  Beobachtungsfemrohr  reflektiren 
lassen.  Die  Abänderung  des  Einfallswinkels  ist  dann  noth wendig,  wenn 
eine  und  dieselbe  Krystallfläche  mehrere  Reflexe  liefert.  Dieses  Verfahren 
gestattet,  wie  Websky  gezeigt  hat^),  die  von  einer  Ejrystallfläche  ungestört 
gespiegelten  Bilder  zu  unterscheiden  von  den  aus  der  Diffraktion  des 
Lichtes  an  gestreiften  Flächentheilen  herrührenden  Reflexen. 

Am  Fuss  der  Säule,  welche  das  Beobachtungsfemrohr  trägt,  befindet 
sich  eine  Mikrometerschraube,  welche  das  Fernrohr  in  einer  zum  Theilkreis 
tangentialen  Richtung  verschiebt.  Die  Grösse  der  Verschiebung  kann  an 
der  Skale  m  (vergl.  die  Detailzeichnung  rechts)  abgelesen  werden.  Kolli- 
mator und  Beobachtungsfemrohr  besitzen  achromatische  Objektive  von 
140  mm  Brennweite  und  24  mm  Oefi&iung.  Die  Signalrohre  des  Kollima- 
tors und  die  Okularrohre  des  Beobachtungsfemrohres  sind  mit  Fiihrungs- 


')  Ueber  die  Liehtrefleze  schmaler  Krystallflächen.  Monatsber.  Berfin.  Akad.  1878.  S.  182 
bis  144,  601  bis  518. 
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rippen  und,  nach  dem  Vorschlage  von  Webäky,  mit  Aiischlagringen  n^  a^ 
versehen,  welche  erlauben  die  nach  einer  wohlbekannten  Methode  auszu- 
führende genaue  Einstellung  der  Signale  des  Kollimators  und  der  Faden- 
kreuze des  Beobachtungsfernrohres  in  die  Mauptbrennweiten  der  Objektive 
zu  fixiren.  Anschlagringe  sind  Triebbewegüngeu  vorzuziehen,  da  mit  ihrer 
Hülfe  Signale  und  Okulare  in  jedem  Lokal  und  zu  jeder  Tageszeit  rasch 
gewechselt  werden  können,  ein  Verfahren,  welches  wegen  der  ungleichen 
Beschaffenheit  verschiedener  Flächen  eines  und  desselben  Krystalles  zuwei- 
len nothwendig  ist. 

Vor  dem  Objektiv  des  Beobachtungsfernrohres  befindet  sich  eine 
Vorschlaglupe,  deren  Entfernung  von  der  geometrischen  Drehungsachse 
des  Theilkreises  gleich  ihrer  Brennweite  ist,  so  dass  man  durch  die  Lupe 
mit  dem  Fernrohr  eine  in  der  Drehungsachse  liegende  Kry stallkante  deut- 
lich sieht.  Zu  dem  Beobächtungsfernrohr  gehören  drei  Okulare  mit  Faden- 
kreuzen /,  ein  Huyghens'sches  und  zwei  Ramsden\sche,  welche  deni  Fern- 
rohre eine  zwei-,  bezw.  vier-,  bezw.  achtmalige  Vergrösserung  ertheileu. 
Jedes  derselben  besitzt  ein  selbststand iges  Einsteckrohr  mit  Anschlagring  r 
(Fig.  168,  Ä,  B,  C).     Nach  Mitscherlich  *)  darf  das  Beobachtungsfernrohr 


Fig.  ]G8. 


eines  Goniometers  wenig  oder  gar  nicht  vergrossern,  weil  auch  die  von  den 
besten  Kry  stallflächen  gelieferten  Reflexe  zu  lichtschwach  sind:  um  die 
Schärfe   der  Bilder  zu  erhohen,   hat  daher  Websky   das   zuerst  genannte 


*}   üeber  ein  Goniometer.   Abhandl.  Berlin  Akad.  1843.    S.  189. 
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Huyghens'sche  Okular  (Fig.  168  ^  Yorgeschlagen^).  Das  mittlere  Okular  kann 
mit  einem  auf  das  Gewinde  bei  g  auCzuschraubenden  Theilkreis  t'  und  einem 
einen  Nouiusarm  tragenden  Nioorschen  Prisma  versehen  werden.  Der  Kreis 
ist  in  ganze  Grade  getheilt,  der  Nonius.giebt  fünf  Minuten  an.  Ein  zweiter, 
ebenso  beschaffener  Theilkreis  t  mit  NicoPschem  Prisma  kann  dem  Kolli- 
mator aufgesetzt,  werden*)  (s.  Fig,  167). 

Die  optischen  Achsen  des  Kollimators  und  des  Beobachtungsfemrohres 
(Fig.  167)  müssen  senkrecht  zur  geometrischen  Drehungsachse  des  Theil- 
kreises  d  stehen.  Dagegen  ist  es  nicht  unbedingt  erforderlich,  dass  die 
optische  Achse  des  Kollimators  und,  wofern  das  Instrument  nur  als  Go- 
niometer verwendet  wird,  auch  die  des  Beobachtungsfemrohres  sich  mit 
jener  Drehungsachse  schneiden.  Die  richtige  Einstellung  der  Femrohre  ist 
bei  dem  in  Rede  stehenden  Goniometer  eine  von  dem  Mechaniker  zu 
losende  Aufgabe.  Der  Beobachter  ist  jedoch  in  der  Lage  nach  einer  wohl- 
bekannten Methode  die  Einstellung  zu  prüfen  und  kleine  Korrektionen  mit 
Hülfe  der  Stellschrauben  a  des  Fadenkreuzes  im  Beobachtungsfemrohr  an- 
zubringen. 

Besonders  hervorzuheben  sind  die  dem  Goniometer  beigegebenen 
Signale,  von  denen  jedes  ein  selbständiges  Einsteckrohr  mit  Anschlagring 
besitzt.  Auf  der  von  Websky  angegebenen  Konstmktion  der  Signale  und 
des  Beleuchtungsapparates  beruht  die  :wesentlioh  erhöhte  Licht  Wirkung, 
welche  die  neuesten  Reflexionsgoniometer  von  Fuess  auszeichnet.  Mitscherlich 
benutzte  nach  dem  Vorgange  von  Rudberg')  und  Babinet*)  als  Objekt  ein 
Fadenkreuz  im  Kollimator')..  Ein  solches  ist  auch  dem  ausgestellten  In- 
strumente beigegeben.  Fig.  168  2)  stellt  das  Einsteckrohr  a  mit  dem  An- 
schlagringe  r,  dem  Fadenkreuz/  und  dem  Beleuchtungsro)iii9  ^  dar.  Die 
aohroioatische  Beleuchtungslinse  l  hat  dieselbe  Beschaffenheit,  wie  die 
Objektivlinse  des  Kollimators.  Das  Fadenkreuz  beflndet  sich  in  dem 
gemeinsamen  Brennpunkte  der  beiden  Linsen.  Da  die  Verwendung  eines 
Fadenk;reUze8  vollkommen  ebene  und  gut  spiegelnde  Kry stallflächen  voraus- 
setzt, 80  ist 'dasselbe  nur  in  sehr  seltenen  Fällen  zu  gebraÜQh.en.  Seine 
Fäden  erscheinen  als  sehr  schmale  dunkle.  Streifen  zwischen  breiten  Licht- 


')  Aach  y.  von  Lang  bedient  sich  Huyghens'scher  Okulare.  Vgl.  Konstruktion  dos  Re- 
floxiottsgoniometers.  Denkschr.  der  math.-naturw.  Klasse  der  Akad.  d.  Wiss.  zu  Wien.  Bd.  XXXYI. 
1875.  —  Wieder  abgedruckt  in  Garl's  Repertorium  für  Ezperimental  -  Physik.   Bd.  XII. 

*)  Zur  Orientirung  der  Nicolhauptschnitte  gegen  die  Ebene  des  Theilkreises  dient  eine 
dem  Goniometer  beigegebcno  Calderon  s^he  Kalkspathdoppelplatte.  Vgl.  unten  die  Justirung  der 
.Polarisationsinstruitiente. 

')  Vorschlag  zu  einem  verbesserten  Reflexionsgoniometer.  Pogg.  Ann.  Bd.  9,  V.  517.  1827 
(Förslag  tili  en  förb&ttrad  reflexions-goniomcter.   Yetensk.  Akad.  Handl.  1826). 

*)  Instrument  pour  mesurer  des  anglos  -  et  des  iudicos  de  r^fraction.  Gompt.  Rend.  1889. 
VIII.  710. 

^.a.  a.  0.  194. 
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flächen,  und  es  bedarf  daher  nur  einer  geringen  Dilatation  der  letzteren, 
wie  sie  erfahningsgemass  an  der  überwiegenden  Mehrzahl  der  Erystall- 
flächen  ausgeübt  wird,  um  die  Bilder  der  Fäden  zum  Verschwinden  zu 
bringen.  Ein  für  die  Reflexion  an  breiten  Krystallflächen  brauchbares 
Signal  liefert  ein  schmaler,  gerader,  vertikal  stehender  Spalt,  der  von  einer 
starken  Lichtquelle  erleuchtet  wird  und  von  dem  der  Yertikalfaden  des 
Beobachtungsfemrohres  ein  Drittheil  bis  ein  Fünftheil  der  Breite  deckt 
(Fig.  168  F).  Mit  Hülfe  desselben  konnte  Websky  die  Reflexionser- 
scheinungen an  KiystaUflächen,  insbesondere  die  so  häufig  auftretenden 
Dü&aktionserscheinungen  weiter  yerfolgen,  als  vordem  möglich  war.  Durch 
eine  Dilatation  des  Reflexes  wird  allerdings  eine  Abschwächung  der  Intensität 
des  Spaltbildes  herbeigeführt ;  allein  bei  der  Empfindlichkeit  des  Auges  in 
der  Einstellung  .des  Fadenkreuzes  im  Beobachtungsfernrohre  auf  die  Sym- 
metrieachsen des  Spaltbildes  kann  auch  auf  lichtschwache  Reflexe  noch 
mit  Schärfe  eingestellt  werden.  Websky  fand,  dass  bei  kleineren  Reflexions- 
goniometem  (S.  331)  eine  zweimalige  Vergrösserung  genügt,  um  auf  den 
Reflex  eines  0,085  mm  breiten,  von  einem  Petroleumbreitbrenner  erleuchteten 
Spaltes  mit  der  Präzision  von  einer  halben  Minute  einzustellen.  Hier  ist 
unter  dem  Winkel  der  Einstellimgspräzision  derjenige  Winkel  zu  verstehen, 
um  welchen  eine  breite  spiegelnde  Fläche  gedreht  werden  miiss,  damit 
das  Bild  des  Spaltes  an  dem  Vertikalfaden  des  Beobachtungsfemrohres 
vorüberzieht.  Da  von  dem  aus  einem  schmalen  Spalte  austretenden  und 
von  schmalen  Flächen  gespiegelten  Lichte  nur  sehr  lichtschwache  Reflexe 
übrigbleiben,  so  ist  für  schmale  Flächen  ein  breiter  Spalt  vortheilhafter. 
Demgemäss  ist  der  gerade  Spalt  des  in  Rede  stehenden  Goniometers  ver- 
schiebbar (Hg.  168  F), 

Um  die  Yortheile  eines  schmalen  und  die  eines  breiten  Spaltes  zu 
vereinigen,  konstruirte  Websky  einen  breiten,  in  der  Mitte  eingeengten 
Spalt,  wie  er  hervorgebracht  wird  durch  zwei  vor  einer  6  mm  breiten 
runden  Oefifnung  neben  einander  angebrachte,  konisch  gerandete,  runde 
Scheiben  von  12  bis  14  mm  Durchmesser,  welche  gegen  einander  etwas 
verschiebbar  sind  (Fig.  168  G).  Die  beiden  Scheiben  werden  so  gestellt, 
dass  man  durch  das  Beobachtungsfemrohr  eben  noch  einen  Zwischenraum 
an  der  Stelle  ihrer  grossten  Nähe  erblickt.  Wird  nun  der  Reflex  eines 
solchen  Spaltes  dilatirt  und  nimmt  seine  Litensität  soweit  ab,  dass  die 
enge  zentrale  Stelle  verdunkelt  wird,  so  kann  doch  noch  mit  ziemlicher 
Sicherheit  der  vertikale  Faden  des  Beobachtungsfernrohres  derart  eingestellt 
werden,  dass  er  die  breiten  halben  peripherischen  Theile  des  Reflexes, 
deren  Begrenzungslinien  nach  dem  Zentrum  des  Gesichtsfeldes  konvergiren, 
symmetrisch  theit. 

Der  Einfluss  verschieden  breiter,  vollkommen  ebener  und  gut  spie- 
gelnder Flächen  auf  die  Dilatation  und  Litensität  des  Reflexes  wird  durch 
die  nachfolgende  Fig.  169  (Kopien  der  von  Websky  a.  a.  0.  mitgetheilten 


photognpluBchen    Abbildungen)     erläutert.      Die    Breit«    der    spiegeln  den 
Fläche  ist  unter  jeder  einzelnen  Figur  angegeben. 

Ein  viertes  Signal  wird  gebil- 
det von  einer  kleinen  zeotr&IeD 
Oefiiiung  in  einem  MetaUBcUrme 
(Fig.  168  H  und  J).  Dasselbe 
dient  zur  Untersuchung  der  Ober- 
flächenbeschaffenheit  zentrisch 
synunetrischer  ErjataJIflächen'). 

In  Fig.  168  £  bt  endlich  der 
Beleuchtuagsapparat  abge- 
bildet ,  der  auf  jedes  Signal 
aufgesteckt  werden  kann.  Der- 
selbe besteht  aus  einem  Rohr 
mit  einer  Sammellinse  m  TOn 
50  mm  Brennweite.  Die  Linse 
befindet  sich  100  mm  TOn  dem 
Signal  entfernt,  damit  eine 
Lampe  so.  aufgestellt  werden 
kann,  dass  die  von  ihr  ausgehen- 
den Lichtetrahlen  nach  dem  ^ 
Signal  hin  vereinigt  werden.  Der  " 
durch  das  Fenster  g  blickende 
Beobachter  kann  beurtheilen,  ob 
die  Ltmipe  die  erforderliche  Po- 
sition einnimmt. 

Ein  wesentlicher  Vorzug  des 
in  Rede  stehenden  Listnimentes 
vor  den  bis  jetzt  bekannt  ge 
wordenen  Reflexion  agoniometem 
liegt  darin,  dass  die  Stellung 
des  Theilkreises  zu  dem  Kolli- 
mator und  dem  Beobachtungs- 
femrohr  nicht  durch  Nonien, 
sondern  mit  Hfilfe  zweier  Mi- 
kroskope abgelesen  wird,  von 
denen  das  eine  mit  dem  Kolli- 
mator, daa  andere  mit  dem  Bcob- 
achtungsfemrohr  fest  verbunden 
ist.   Das  letztere  ist  in  Fig.  167 

■)  Vgl  M.  Webtkf.   D«b«r  EiinnkiM  tod  Ordabad  *a>  Arucf.    Zaituhr.  I>eDt»li..twI.  G«9. 
in».   Bd.  ZZXL  3S3. 
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im  Durchschnitt  dargestellt,  um  die  Ablesung  zu  erleichtem,  ist  jedes  Mi- 
kroskoprohr gebrochen.  Der  Beobachter  hat  nur  nöthig  sein  Auge  vom  Okular 
des  Beobachtungsfemrohres  ein  wenig  zu  erheben,  um  sofort  die  Stellung  des 
Theilkreises  zum  Beobachtungsfernrohre  ablesen  zu  können.  In  dem  yerti- 
kalen  Theile  jedes  Mikroskopes,  welcher  das  zugehörige  Fernrohr  derart  durch- 
dringt, dass  seine  optische  Achse  mit  der  horizontalen  Achse  der  Femrohres 
in  einer  Ebene  liegt,  befindet  sich  ein  Okularschraubenmikrometer  (Fig.  170). 


Fig.  170  (V2naturl.Gr.). 


Die  Mikrometerschraube  a  bewegt  einen  Rahmen  c,  über  welchen  ein 
Doppelfaden  d  gespannt  ist.  Der  Doppelfaden  befindet  sich  in  seiner 
Anfangsstellung,  wenn  er  in  dem  Einschnitte  e  des  festen  Rahmens  b 
«teilt.  Der  Trommelumfang  /  der  Mikrometerschraube  ist  in  60  Theile 
getheilt.  Derselbe  gleitet  an  einem  festen  Index.  Die  durch  eine  ganze 
Umdrehung  der  Trommel  bewirkte  Verschiebung  des  Fadens  entspricht 
10  Bogenminuten  des  Theilkreises  d  der  Fig.  167.  Daraus  folgt,  dass  die 
Mikroskope  die  unmittelbare  Ablesung  von  10  Sekunden  gestatten.  Zeigt 
der  feste  Index  auf  den  Nullstrich  der  Trommeltheilung,  so  ist  der  Doppel- 
faden in  seiner  Anfangsstellung.  Fig.  170  zeigt,  wie  in  dem  rechteckig 
begrenzten  Gesichtsfeld  eines  Mikroskopes  die  Theilung  des  Kreises  er- 
scheint. 

Der  obere  Theil  jedes  der  beiden  Mikroskope,  wdcher  das  reflektirende 
Glasprisma  und  das  terrestrische  Okular  enthält,  ist  drehbar.  Wird  vor 
den  Spalt  des  Kollimators  eine  Lampe  gestellt,  so  muss  natürlich  der  obere 
Theil  des  zum  Kollimator  gehörenden  Mikroskopes  so  weit  gedreht  werden, 
dass  eine  Ablesung  möglich  ist.  In  Fig.  167  sind  lediglich  der  üebersioht- 
lichkeit  wegen  KolHmator  und  Mikroskop  als  in  derselben  Ebene  liegend 
gezeichnet  worden. 

Für  die  Beurtheilung  des  Werthes  eines  Goniometers  kommen  ausser 
der  Beschaffenheit  des  Theilkreises,  der  Achse  und  der  optischen  Theile 
die  Einrichtungen  zum  Zentriren  und  Justiren  Yon  Kxystallkanten  in  Be- 
tracht. Die  von  Fuess  konstruirten  Reflexionsgoniometer  besitzen  eine 
Zentrir-  und  Justiryorrichtung,  welche  sich  den  aJteren  Einrichtungen 
gegenüber  vortheilhaft  auszeichnet.     Eine  ausfuhrliche  Beschreibung  der- 
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selben  yerdanken  wir  P.  Groth^).  Der  Yollständigkeit  wegen  müssen  an 
dieser  Stelle  die  einzelnen  Theile  jener,  neuerdings  unwesentlich  abgeänderten 
Vorrichtung  nochmals  erläutert  werden  (Fig.171,  S.  331).  Die  Zentrirung  wird 
durch  die  Yerschiebung  zweier  ebenen  Schlitten,  die  Justirung  durch  die  Be- 
wegung zweier  Zylinderschlitten  bewirkt.  Träger  der  ganzen  Vorrichtung  ist 
der  in  der  innersten  hohlen  Achse  auf  und  nieder  zu  bewegende  Stab  «.  Auf 
denselben  ist  die  prismatisch  geformte  Schiene  n  aufgeschraubt,  auf  welcher 
der  vermittels  der  Mikrometerschraube  a  zu  bewegende  Schlitten  m  ver- 
schiebbar ist.  Ein  zweiter  Schlitten  m'  ist  mit  seiner  Schiene  n'  so  auf  m 
angebracht,  dass  seine  Mikrometerschraube  a!  senkrecht  zu  a  steht.  Fig.  171 
giebt  den  Längsschnitt  der  ersten  Schlittenverschiebung  m  n  und  den 
Querschnitt  der  zweiten  Schlitten  Verschiebung  w'  n'.  Die  beiden  Zylinder- 
Bchlitten  t  und  f  haben  bei  ungleichen  Radien  denselben  Mittelpunkt.  Eine 
schon  zentrirte,  durch  diesen  Mittelpunkt  gehende  Kante  bleibt  daher 
während  der  Operation  des  Justirens  zentrirt.  Der  untere  Schlitten  t  und' 
dessen  Gleitschiene  r  sind  im  Querschnitt,  der  obere  Schlitten  f  mit 
seiner  Schiene  r'  dagegen  im  Längsschnitt  dargestellt.  Die  Bewegung  der 
beiden  Schlitten  t  £  wird  durch  die  beiden  Schrauben  ohne  Ende  x  y  be- 
wirkt. Auf  f  sitzt  der  eigentliche  Krystallträger,  das  Tischchen  u,  welches 
durch  die  Schraube  v  sai  t'  festgeklemmt  werden  kann.  12  mm  über  u 
befindet  sich  der  Drehungsmittelpunkt  der  beiden  ZylinderschHtten*). 

Ist  eine  Erystallkante  genau  justirt,  so  werden  die  Reflexe  alter  Flächen 
aus  der  Zone  dieser  Kante  von  dem  horizontalen  Faden  des  Beobachtungs- 
fernrohres halbirt.  Wie  schon  Rudberg  bemerkte,  braucht  die  Kante  eines 
zu  messenden  Flächenwinkels  nur  so  weit  zentrirt  zu  sein,  dass  die  an 
der  Kante  liegenden  Flächen  das  vom  Signal  ausgehende  Licht  nach  dem 
Objektiv  des  Beobachtimgsfemrohres  reflektiren.  So  lange  das  reflektirte 
Licht  noch  in  dieses  Objektiv  eintreten  kann,  erscheint  im  Hauptbrenn- 
punkte des  Objektivs  ein  Bild  des  Signals.    Zuweilen  erhält  man  im  Beob- 


>)  a.  a.  0.  S.  463  and  464. 

*)  Die  in  Rede  stehende  JastirTorrichtnng  ist  von  Faess  selbständig  im  Jahre  1871  er- 
funden worden.  Eine  ganz>  ähnliche,  ebenfalls  ans  zwei  Zylinderschlitten  bestehende  Jnstir- 
Torrichtnng  ist  jedoch  schon  früher  von  V.  v.  Lang  angegeben  worden.  Derselbe  theilte  dem 
Berichterstatter  fronndlichst  die  folgenden  Bemerkungen  mit:  ,Ich  habe  in  dem  86.  Bande  der 
Denkschriften  der  mathematisch  -  naturwissenschaftlichen  Klasse  der  Wiener  Akademie  vom 
Jahre  1875  eine  Abhandlung  über  die  Konstruktion  des  Reflexionsgoniometers  YerdfTentlicht. 
Darin  dürfte  wohl  zum  ersten  Male  die  aus  zwei  Kreissegmenten  bestehende  Justirvorrichtung 
beschrieben  sein,  die  schon  im  Jahre  1868  Powell  (Firma  Powell  and  Lealand)  in  London  nach 
gemeinsamer  Besprechung  an  einem  kleinen,  N.  Story  Haskelyne  gehörenden  Goniometer  aus- 
führte. Ich  Hess  dann  für  mich  eine  gleiche  Justirvorrichtung  an  einem  kleinen  Instrumente 
n\achen,  das  ich  aus  dem  Nachlasse  Dauber's  gekauft  hatte.  In  dem  folgenden  Jahre  führte 
Powell  mehrere  vollständige  Goniometer  nach  meiner  Zeichnung  aus."  Vgl.  die  Bemerkuiig 
Ton  N.  Story  Maskelyne  in  dem  aus  Anlass  der  internationalen  Ausstellung  wissenschaftlicher 
Apparate  in  London  1876  herausgegebenen  Handbuch  enthaltenen  Aufsatze  über  die  exakt. 
Wiss.,  deutsche  Ausg.  von  R.  Biedermann  S.  866. 
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achtungsfemrohre  Reflexe  von  Flächen,  die  man  mit  der  Yorschlaglupe 
nicht  erblicken  kann,  weil  das  Gesichtsfeld  der  letzteren  zu  klein  ist.  In 
einem  solchen  Falle  sucht  man  die  reflektirende  Fläche  auf,  indem  man, 
ohne  dabei  den  Reflexionswinkel  zu  ändern,  mit  Hülfe  der  auf  S.  328  be- 
schriebenen Mikrometerschraube  dem  Beobachtungsfernrohr  eine  zum  Theil- 
kreis  tangentiale  Verschiebung  ertheilt,  deren  Betrag  an  der  Skale  m  ab- 
zulesen ist. 

Das  im  yorhergehenden  in  seinen  wesentlichsten  Theilen  beschriebene 
Reflexionsgoniometer  entspricht  den  meisten  Anforderungen,  die  an  ein 
für  genaueste  Messungen  von  Flächenwinkeln  bestimmtes  Instrument  zu 
stellen  sind').  Dasselbe  kann  augenscheinlich  auch  zu  denjenigen  Unter- 
suchungen über  Reflexion,  Refraktion -und  Dispersion  des  Lichtes  benutzt 
werden,  welche  die  Spektrometer  von  und  nach  Meyerstein  auszufuhren 
gestatten.  Für  die  Mehrzahl  der  gewöhnlichen  krystallographischen  Unter- 
suchuDgen  genügen  jedoch  Reflexionsgoniometer  von  kleineren'  Dimensionen, 
wie  sie  ebenfalls  von  Fvess  konstruirt  werden.  In  neuester  Zeit  sind  an 
diesen  Goniometern  nach  den  Angaben  von  Websky  wesentliche  Ver- 
besserungen angebracht  worden,  die  zum  Theil  auf  das  grosse  Goniometer 
übertragen  worden  sind  und  daher  schon  bei  der  Besprechung  desselben 
erwähnt  werden  mussten.  Da  Websky  demnächst  eine  ausführliche  Be- 
schreibung und  eine  Anleitung  zum  Gebrauch  der  in  Rede  stehenden 
Instrumente  veröffentlichen  wird'),  so  beschränken  sich  die  folgenden  Er- 
läuterungen darauf,  die  Unterschiede  des  ausgestellten  und  in  Fig.  171  im 
Durchschnitt  abgebildeten  Reflexionsgoniometers  von  dem  grossen  Gonio- 
meter hervorzuheben. 


')  Wfthrend  des  Druckes  erschien  eine  Abhandlang  von  L.  Calderon:  lieber  die  optischen 
Eigenschaften  der  Zinkblende  von  Santander.  Zeitschr.  för  Krystallogr.  1880,  IV,  604.  Der 
Verf.  benutzte  ein  dem  oben  beschriebenen  Goniometer  analoges,  von  Fuess  konstruiites  In- 
strument und  gelangte  zu  einem  hohen  Grade  von  Genauigkeit  in  seinen  Messungen.  Durch 
eine  sehr  grosse  Zahl  Ton  Beobachtungen  stellte  er  folgende  Werthe  f&r  die  Konstanten  des 
Instrumentes  fest  Ein  Theilstrich  der  Okular  -  Mikrometerschranbe  betrftgt  am  Beobachtungs- 
femrohre 10,042  Sek.,  am  Kollimator  11,148  Sek.  (aus  je  228  Ablesungen  berechnet).  Ist  somit 
die  Zahl  der  am  ersten  Bfikrometer  abgelesenen  Theile  fi] ,  der  am  zweiten  abgelesenen  % ,  so 
erfolgt  die  Beduktion  derselben  auf  einander  nach  der  Formel: 

«,  =  «■  —  1,106  «,. 

Die  Theilungsfehler  des  Kreises  wurden  von  2  zu  2*  bestimmt,  indem  feste  Bögen  von  40*, 
50*,  60*  und  90*  sukzessive  auf  dem  Limbns  herumgeführt  und  ihr  Werth  auf  den  verschie- 
denen Stellen  des  letzteren  verglichen  wurde.  Es  ergab  sich  aus  mehr  als  500  Beobachtungen, 
dass  weder  die  Theilungs  -  noch  die  ExzentrizitAtsfehler  irgendwo  4  Sekunden  überschritten, 
wfihrend  iiir  den  wahrscheinlichen  Fehler  der  Ablesung  selbst  aus  800  Beobachtungen  der 
Werth  0,64  Sek.  folgte. 

')  Dieselbe  ist  w&hrend  des  Druckes  erschienen  unter  dem  Titel:  üeber  Einrichtung  und 
Gebrauch  der  von  R.  Fuess  in  Berlin  nach  dem  System  Babinet  gebauten  Roflexionsgoniometer 
(ModeU  U).  Zeitschr.  für  Krystallogr.  lY,  545.  1880. 
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Die  konische  Durchbohrung  der  Zentral  buch  se  o  uimmt  eine  hohle 
Achse  h  auf.  Letztere  trägt  an  ihreia  uatereu  Ende  eine  Scheibe  e,  aa  der 
die  Klemm-  und  Feinstellvorrichtung  a  angreift,  und  au  ihrem  oberen  £ade 
den  Nonienkreis  d.  In  der  Achse  b  befindet  sich  eine  zweite  hohle  Achse  e, 
welche  unten  eine  Scheibe  g  mit  Klemmschraube  und  Feinstellbewegung  p. 


oben  den  Theilkreis  /  trägt  Letzterer  ist  von  15  zu  15  Minuten  getheilt 
Zwei  einander  diametral  gegenüberUegende  Nonien  lassen  direkt  30  Sekunden 
ablesen.  In  der  Achse  «  steckt  eine  dritte,  zyludrisch  durchbohrte  Achse  h. 
Sie  ist  au  ihrem  unteren  Fortsätze  mit  der  Scheibe  i  versehen.  In  ihr 
kann  ein  zylindrischer  Stab  »,  der  die  Zentrir'  und  Justirvonichtuug  trägt, 
Tcrmittels  der  Schraubenmutter  k  auf  und  nieder  bewegt  werden.  Eine 
ElemmTorrichtung  p  gestattet  den  Stab  an  das  obere  Ende  der  Achse  h 
festzuklemmen.  Die  Schraube  /  st«llt  eine  feste  Verbindung  zwischen 
Kryst&llträger  und  Theilkreis  her.    Das  Kollimatorrohr  C  ist  mit  dem  Drei- 


332  ^*®  krystalloptischen  Apparate. 

fuss,  das  BeobachtuDgsfemrohr  B  mit  dem  Noniuskreis  d  fest  yerbunden. 
Die  achromatischen  Objektive  haben  100  mm  Brennweite  und  19  mm 
Oefihung.  Drei  Okulare,  welche  in  ihrer  Konstruktion  den  in  Fig.  168 
(S.  324)  abgebildeten  Okularen  des  grossen  Goniometers  durchaus  ähnlich 
sind,  ertheilen  dem  Beobachtungsfernrohr  eine  resp.  l\'2-,.3  bis  4-  und 
6  bis  7-fache  Yergrösserung.  Signale  und  Beleuchtungsapparat  sind  ebenso 
beschaffen  wie  die  entsprechenden  Theile  des  grossen  Goniometers. 

Die  Konstruktionsunterschiede  zwischen  diesem  und  dem  grossen 
Goniometer  bestehen  also  im  wesentlichen  darin,  dass  bei  dem  ersteren 
die  Theilung  des  Kreises  nur  bis  auf  15  Minuten,  statt  wie  bei  dem  letzteren 
bis  auf  10  Minuten  geht,  dass  die  Ablesung  bei  jenem  durch  Nonien  an 
Stelle  der  Mikroskope  erfolgt,  dass  bei  jenem  der  Kollimator  nicht  beweg- 
lich ist  und  die  Feinstellung  des  Kr}'stalltragers  fehlt. 

Die  Nicols  des  kleineren  Goniometers  besitzen  keine  Theilkreise,  da- 
gegen ist  das  dem  Kollimator  aufzusteckende  NicoPsche  Prisma  mit  einem 
Beleuchtungsapparat  b  yersehen  (s.  Fig.  168  K). 

Unter  den  von  Fuess  ausgestellten  Goniometern  befanden  sich  zwei 
Reflexionsgoniometer  von  denselben  Dimensionen  wie  die  des  eben  be- 
sprochenen Instrumentes  aber  von  einfacherer  Ausfuhrung.  Das  eine  der- 
selben entspricht  dem  von  Groth  beschriebenen  Goniometer').  An  dem- 
selben fehlt  die  Feinstellung  des  Nonienkreises,  alsa  auch  des  mit  diesem 
Kreise  fest  verbundenen  Beobachtungsfernrohres,  und  es  sind  ihm  zwei 
Okulare,  ein  fester  gerader  und  ein  fester  Websky'scher  Spalt  beigege- 
ben. Noch  einfacher  ist  das  zweite  dieser  Instrumente.  Der  Theilkreis 
desselben  ist  nicht  bedeckt  und  nur  von  20  zu  20  Minuten  getheilt.  Die 
Nonien  liegen  auf  der  Theilung  des  Kreises  auf  und  lassen  direkt  eine 
Minute  ablesen.  An  dem  Dreifuss  fehlen  die  Stellschrauben.  Nur  der  Theil- 
kreis besitzt  eine  Klemmvorrichtung  und  eine  Feinstellbewegung. 

W.  Langhof  hatte  unter  seinen  für  Unterrichtszwecke  bestimmten 
Apparaten  ein  Reflexionsgoniometer  nach  Babinet  mit  zwei  Femrohren 
ausgestellt. 

Reflexionsgoniometer  mit  vertikalen  Theilkreisen  nachdem 
System  Wollaston-Mitscherlich  waren  von  Aug.  Oertling  und  R.  Fuess  aus- 
gestellt. 

Das  eine  der  beiden  von  Oertling  konstruirten  Goniometer  hat  einen 
Theilkreis  von  6  Zoll  im  Durchmesser.  Der  Kreisumfang  ist  von  10  zu 
10  Minuten  getheilt.  Durch  zwei  einander  diametral  gegenüber  stehende 
Nonien  werden  direkt  10  Minuten  abgelesen.  Bekanntlich  wurden  nach 
den  Angaben  von  Mitscherlich  zwei  Goniometer  konstruirt,  ein  grösseres, 
welches  Mitscherlich  zur  Messung  der  Aenderungen  von  Flächenvnnkeln 
des  Kalkspaths    bei  Temperaturverändenmgen    diente,    und    ein  kleineres 


')  a.  a.  0.  460. 
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für  gewolinliche  krystallograpliische  Zwecke  bestimmtes,  dessen  Beschreibimg 
mid  Abbildung  in  den  Abbandlungen  der  Berliner  Akademie  der  Wissen- 
schaften vom  Jahre  1843  enthalten  ist^).  Das  von  Oertling  ausgesteUte 
Goniometer  hat  die  Dimensionen  des  grösseren  der  beiden  Mitscherlich'schen 
Instrumente.  Es  gleicht  in  seiner  Konstruktion  vollkommen  einem  vor 
mehreren  Jahren  von  Oertling  ausgeführten  und  gegenwärtig  im  mineralo- 
gischen Museum  der  Berliner  Universität  befindlichen  Goniometer.  Ein 
mit  Stellschrauben  versehener  Dreifuss  trägt  einen  Konus,  mit  dem  eine 
würfelförmige,  horizontal  durchbohrte  Zentralbuchse  fest  verbunden  ist. 
Die  Durchbohrung  der  letzteren  dient  zur  Aufnahme  der  hohlen  Theilkreis- 
achse,  in  der  sich  die  hohle,  eine  zylindrische  Stahlachse  führende  Krystall- 
achse  befindet.  Theilkreis-  und  Krystallträgerachse  können  an  den  Fuss 
des  Konus  festgeklemmt  und  durch  Mikrometerschrauben  fein  eingestellt 
werden.  Auch  der  Theilkreis  und  der  Krystallträger  können  durch  eine 
mit  einer  Mikrometerschraube  versehene  Klemmvorrichtung  fest  verbunden 
werden.  In  neuester  Zeit  hat  Oertling  die  von  Y.  von  Lang')  vorgeschlagene 
Einrichtung  getroffen,  derzufolge  die  Zentrir-  und  Justirvorrichtung  auf  der 
zylindrischen  Stahlachse  verschiebbar  und  durch  eine  Schraube  feststellbar 
ist.  Hierdurch  wird  allerdings  der  Vortheil  erreicht,  den  auch  die  Gonio- 
meter mit  horizontalen  Theilkreisen  darbieten,  dass  die  einmalige  genaue 
Einstellung  der  Fernröhre  die  Reflexionsebene  für  alle  Messungen  fixirt. 
Gleichzeitig  werden  jedoch  die  auf  S.  320  hervorgehobenen  Nachtheile  der 
Goniometer  mit  vertikalen  Theilkreisen  in  Folge  der  stärkeren  Belastung 
der  Drehungsachse  noch  vergrössei-t.  Zum  Zentriren  und  Justiren  dient 
an  dem  ausgestellten  Instrumente  die  von  J.  A.  D.  Oertling  erfundene  und 
allgemein  bekannte  Vorrichtung. 

Das  zweite  der  von  Oertling  ausgestellten  Goniometer  (Fig.  172  a.  folg.  S.) 
hat  einen  Theilkreis  von  5  Zoll  im  Durchmesser.  Ein  Nonius  giebt  halbe 
Minuten  au.  Klemm-  und  Mikrometerscbraubcn  fehlen  bis  auf  eine  die  feste 
Verbindung  der  Theilkreis-  und  Krystallträgerachse  bewirkende  Schraube  a. 
'  Der  Stab  b,  auf  dem  die  Zentrir-  und  Justirvorrichtung  sitzt,  kann  in  der 
hohlen  Achse  c  verschoben  werden.  Auf  dem  Sockel  des  Instrumentes  ist 
ein  schwarzer  Degen'scher  Spiegel^)  s  imd  eine  Libelle  l  angebracht.  .  Der 
Träger  des  Beobachtungsfernrohres  ist  augenscheinlich  wenig  geeignet,  dem 
Zweck  des  Beobachtungsfemrohres,  eine  zuverlässige  Visirrichtung  darzu- 
bieten, zu  dienen.  Bedeutend  stabiler  ist  die  entsprechende  Vorrichtung 
des  folgenden  Goniometers. 

Ein  von  Fuess  ausgestelltes  Wollaston'sches  Refiexionsgoniometer  mit 


0  Vgl.  6.  Rose,  zur  Erinnenuig  an  E.  Mitscherlich,  Zeitschr.  deutsch,  geolog.  Ges.  1864, 
Bd.  16. 

■)  a.  a.  0. 

^  F.  Degen,  Yeriiessernng  am  Reflexionsgoniometer.  Pogg.  Ann.  1838,  Bd.  27,  687. 
Vgl.  G.  Fr.  Naumann,  Lehrbach  der  rein,  and  angew.  Krystallogr.  1880,  Bd.  2,  388. 
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Beobachtungefenirohr  wird  durch  Fig.  173  a.  folg.  S.  TeranBchaulicht').  Die 
KrystAllträgeracliBe  ist  zylindrisch  dorchbohrt  und  nimmt  den  ia  ihr  Terschieb- 
barea,  in  ein  Prisma  auslaufenden  Stab  b  auf.  Die  Kante  des  Prismas  liegt 
genau  in  der  Drehungsachse  des    Theilkreises  und  giebt  daher  einen  An- 


Fig.  173  (■/«  utarl.  flr.) 


Zeiger  für  die  Position,  welche  die  Kante  eines  zu  messenden  Flächenwinkela 
einnehmen  muss.  Biese  Vorrichtung  erleichtert  wesentlich  die  Operation  des 
Zentrirens  und  Justirens.  Die  Zentrir-  und  Justirvorrichtung  gestattet 
zuTÖrderst  in  einer  aur  Ebene  des  Theilkreises  parallelen  Ebene  iwei 
radiale  Bewegungen  vermittels  des  Schlittens  «  und  des  in  der  Hülse  h 
verschiebbaren  Stiftes  k,  ausserdem  zwei  Drehungen,  indem  der  Arm  s  um 
das  Scharnier  y,  der  Stift  k  um  seine  Achse  gedreht  werden  kann.  Auf 
dem  Fussgestelt  des  Goniometers  sitzt  in  dem  Rahmen  o  ein  schwarzer 
Degen'scher  Spiegel  S.  Der  Rahmen  o  ruht  bei  c  auf  einem  Plättchen,  so 
dass  er  im  übrigen  hohl  liegt  Die  Schraube  bei  e  dient  als  Üniversal- 
gelenk.  Man  kann  vermittels  der  Schraube  t  den  Rahmen  heben  und 
senken,  mit  Hülfe  der  Schrauben  p  und  q  die  Achse  des  Spiegels  in  einer 
horizontalen  Ebene  drehen.  Demnach  kann  die  Drehnngsachse  des  Spie- 
gels genau  parallel  zur  Drehungsachse  des  Theilkreises  gestellt  werden. 
Der  Träger  l  des  Beobachtungafemrohres  sitzt  auf  dem  Schlitten  n,  der  auf 

■}  deW  dwtelb«  gib  M.  TtAakj  «ioB  Notü  io  den  Sitiiui£Bb«T.  d.  GetellKh.  natiirf.  Fraanda 
ID  Borlin,  Jahrg.  1879,  S.  143. 
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der  Schiene  m  parallel  zur  Drehungsachse  des  Goniometers  Terschoben 
werden  kann.  Der  Träger  kann  bo  eingestellt  werden,  dass  die  optische 
Achse  des  Femrohres  genau  in  eine  zur  Ebene  des  Theilkreises  parallele 


Fig.  ITS  CI,  pitfirl.  Gr.) 

Ebene  zu  liegen  kommt.  Wird  nämlich  die  Schraube  w,  deren  Hals  lose 
durch  den  Fuss  des  Trägers  geht  und  deren  Muttetgcwinde  sich  in  dem 
Schlitten  n  befindet,  gelüftet,  so  ist  der  Träger  um  die  Schraube  e  drehbar. 
Mit  H€lfe  der  JuBtirechraaben  a  a,  denen  die  Schraube  v>  zum  Angriffs- 
punkte dient,  kann  nach  einer  wohlbekannten  Methode  der  Träger  justirt 
werden.  Die  endgültige  Stellung  desselben  wird  durch  Anziehen  der 
Schraube  u*  fixirt  Das  BeobachtungsFemrohr  ist  um  ci  in  einer  zor  Ebene 
des  Theilkreises  parallelen  Ebene  drehbar.  Die  Hülse  e  lehnt  sich  gegen 
die  Anschlagschraube/,  welche  so  einzustellen  ist,  dass  die  Richtung  der 
optischen  Achse  des  Fernrohrs  die  Batationsachse  des  Theilkreises  schneidet. 
An  dem  Okularrohr  sitzt  ein  Stift,  welcher  in  einem  Ausschnitt  des  mit 
der  Hülse  e  fest  Terbundenen  Objektivtubus  gleitet.  Damit  ist  das  Faden- 
kreuz des  Femrohres  derart  orientirt,  dass  der  eine  Faden  desselben  bei 
einer  Drehung  des  Femrohres  um  d  stets  horizontal  bleibt.  Will  man  die 
optische  Achse   des  Fernrohres   auf  die  Rotationsachse  des  Goniometers 
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richten,  so  dreht  man  bei  vorgeschlagener  Lupe  das  Femrohr  umc2,  bis 
der  Horizontalfaden  sich  mit  der  Kante  des  Prismas  h  deckt. 

Fuess  hatte  ferner  ein  nach  den  Angaben  von  J.  Hirschwald*)  kon- 
struirtes  Mikroskopgoniometer  ausgestellt.  Diesem  Instrumente  liegt 
das  Prinzip  zu  Gnmde,  die  Empfindlichkeit  eines  Mikroskopes  in  der 
genauen  Einstellung  eines  ebenflächigeu  Objektes  als  Hülfsmittel  beim 
Zentriren  und  Justiren  von  Kanten,  die  von  nicht  spiegelnden  KrystaU- 
flächen  gebildet  w^erden,  zu  benutzen.  Das  Instrument  besteht  aus  einem 
WoUaston' sehen  Goniometer,  einem  Mikroskop  und  einem  Femrohr.  Das 
Goniometer  ist  mit  der  horizontalen  Grundplatte  fest  verbunden;  die  Kry- 
stallträgerachse  desselben  kann  durch  eine  Mikrometervorrichtung  fein  einge- 
stellt werden.  Die  Zeutrir-  und  Justir Vorrichtung  besteht  aus  einer  Plan- 
scheibe, die  eine  allseitige  Verschiebung  in  einer  zur  Drehungsachse  des 
Theilkreises  senkrechten  Ebene  ermöglicht,  und  aus  einer  Kugel  Verschiebung, 
einem  sog.  PetzvaPschen  Träger*).  An  einem  zweiten  derartigen  Instru- 
mente war  diese  Vorrichtung  jedoch  zweckmässiger  diu*ch  die  oben  be- 
schriebene Zentrir-  und  Justireinrichtung  ersetzt  worden. 

Das  Mikroskop  steht  auf  einem  Doppelschlitten  und  ist  vermittels 
desselben  parallel  und  senkrecht  zur  Drehungsachse  des  Goniometers 
verschiebbar,  so  dass  es  möglich  ist,  eine  am  Goniometer  befestigte, 
im  Fokalabstand  des  Mikroskopes  eingestellte  Krystallfläche  in  ihrer 
ganzen  Ausdehnung  mit  dem  Mikroskope  zu  bestreichen.  Der  Schlitten, 
welcher  sich  in  der  Richtung  senkrecht  zur  Goniometerachse  bewegt, 
trägt  einen  Nonius,  der  an  einer  festen  Skale  die  Verschiebung  des 
Schlittens  in  halben  Millimetern  anzeigt.  Die  Mikrometerschi*aube  des 
Mikroskopes  hat  ein  Windungsintervall  von  0,4  mm  und  trägt  einen  an 
einem  festen  Index  gleitenden  Theilkreis,  der  0,004  mm  Hebung  oder 
Senkung  des  Mikroskopes  abzulesen  erlaubt.  Das  Okular  enthält  einen 
parallel  der  Drehungsachse  des  Goniometertheilkreises  adjustirten  Faden. 
Derselbe  liegt  genau  in  der  durch  die  Drehungsachse  des  Goniometers 
gehenden  Vertikalebene ,  wenn  der  erwähnte,  in  der  Richtung  senkrecht 
zur  Goniometerachse  bewegliche  Schlitten  auf  den  Nullstrich  der  Skale 
eingestellt  ist.  Das  Mikroskop  hat  eine  350 -fache  Vergrösserung,  1,2  mm 
Fokalabstand  und  eine  Empfindlichkeit  der  Einstellung  von  0,004  mm, 
nach  Ausschaltung  der  unteren  Objektivlinse  nur  eine  200 -fache  Ver- 
grösserung, 6  mm  Fokalabstand  und  eine  Empfindlichkeit  von  0,008  mm. 
Das  kleine    mit  einem  Fadenkreuz   versehene   Fernrohr,    dessen  optische 


')  Das  Mikroskopgoniometer,  ein  neaes  Instrument  zam  Messen  von  Krystallen  mit  spiegel- 
losen Fl&chen.  Jahrb.  Mineralogie,  1879,  S.  SOI.  ~  Messungen  mit  dem  Mikroskopgonio^jBt^r 
ebenda  S.  539. 

^  Vgl.  W.  Haidinger:  Ein  optisch-mineralogisches  Aufschraubegoniometer.  Sitznngsber. 
Wien.  Akad.  Nov.  1855  und  Pogg.  Ann.  Bd.  97,  S.  590. 
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Achse  genau  in  die  Verlängerung  der  Drehungsachse  des  Goniometers 
fallt,  ist  parallel  zu  dieser  Drehungsachse  verschiebbar. 

Die  Methode  der  Messung  besteht  nun  darin,  dass  1 .  die  Kante  des  zu 
messenden  Flächen  winkeis  vermittels  des  Okularfadens  des  Mikroskopes  pa- 
rallel zur  Drehungsachse  des  Gonionjieters  gestellt  wird,  2.  dieselbe  Kant^ 
zentrirt  wird,  so  dass  sie,  mit  dem  Femrohr  betrachtet,  im  Mittelpunkte  des 
Fadenkreuzes  erscheint  und  bei  einer  Drehung  des  Krystalles  um  die  Gonio- 
meterachse in  dieser  Stellung  verharrt,  3.  die  beiden,  Jone  Kante  bildenden 
Krystallflächen  allmälig  mit  Hülfe  des  Mikroskopes  genau  horizontal  eingestellt 
werden.  Der  am  Goniometer  abzulesende  Winkel,  um  welchen  der  Krystall 
gedreht  werden  muss,  damit  die  zweite  Fläche  die  Lage  der  ersten  ein- 
nimmt, ist  der  von  den  Normalen  der  beiden  Flächen  eingeschlossene 
Winkel. 

Hirschwald  berechnet  den  Grad  der  Genauigkeit  der  Messung  für 
eine    Durchschnittbreite    der    Krystallflächen    von    x   mm    und    für    einen 

Fehler  der.  Einstellung  des  Mikroskopes  von  n  mm  nach  tang  a  =  2  -  zu : 

a  =    2'  45"  für  .r  =  10  mm,  u  =  0,004  mm 
a=    5' 30"    -    a?=    5     -     m  =  0,004     - 
a=    5' 30"    -    ^=10     -     M  =  0,008     - 
ot  =  11'    0"    -    a:==    5     -     tt  =  0,008     - 

Durch  die  Konstruktion  eines  sehr  empfindlichen  Linsensystems, 
welches  bei  500-facher  Vergrosserung  und  einem  Fokalabstande  von  0,76  mm 
eine  maximale  Fehlergrenze  der  genauen  Bildeinstellung  von  0,0015  mm 
zeigt,  hat  das  Mikroskopgoniometer,  wie  Hirschwald  berichtet'),  eine 
wesentliche  Verbessenmg  erfahren. 

Ueber  die  Brauchbarkeit  der  von  Hirsch wald  vorgeschlagenen  Methode 
der  Krystallmessung  gab  Calderon  einige  kritische  Bemerkungen*),  welche 
jedoch  keineswegs  durch  die  dem  Kritiker  aus  eigener  Anschauung  nicht 
bekannten,  von  Fuess  konstruirten  Instrumente,  sondern  durch  einen  von 
Calderon  selbst  aus  einem  kleinen  Goniometer  von  Meyerstein  und  einem 
Hartnack^schen  Mikroskop  zusammengestellten  Apparat  veranlasst  wurden. 
Diesen  Bemerkungen  gegenüber  hat  Hirschwald  nochmals  die  Leistungs- 
fähigkeit des  Mikroskopgoniometers,  welche  auf  der  mechanisch  exakten 
Verbindung  der  beiden  Theile  des  Instrumentes  und  auf  der  Empfindlich- 
keit der  mikroskopischen  Einstellung  beruht,  geltend  gemacht'). 

Bemerkenswerth  ist  das  von  Fuess  ersonnene  und  ausgestellte  Fühl- 
hebe Igoniometer  (Fig.  174).  Dasselbe  soll  wie  das  Mikroskopgonio- 
meter zum  Messen  der  Flächenwinkel  nicht  spiegelnder  Krystallflächen 
dienen.     Nur    wird  hier  als  Hülfsmittel   beim  Zentriren  und  Justiren    an 


>)  Jahrb.  Min.  1880.  I.  Bd.  156  t  and  C&rVs  Repert  für  Exper.  Physik.  XV,  600. 
")  Zeitschr.  för  Krystallogr.  Bd.  4,  221. 
*)  Jahrb.  Min.  1880.  a.  a.  0. 
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Stelle  des  Mikroskopes  der  Fness'Bche  PühlhebeP)  benutzt.  Das  lustroment 
beateht  aus  dem  TOn  einer  vollkommen  ebenen,  matten  Glasplatte  gebil- 
deten Sockel  A,  dem  WoUaston'schea  Goniometer  G  und  dem  Stativ  B  mit 
dem  Ffihlhebelsystem.     Das  Stativ  B  ruht  auf  der  Glasplatte  A  mit  zwei 


Fig.  17*  ('/=  MtBri.  Gr.), 

Zapfen  o  (in  der  Figui  ist  niir  einer  derselben  siebtbar)  und  der  Stell- 
Hcbraube  n,  deren  Kopf  an  seinem  Umfange  in  100  gleiche  Theile  getheilt 
ist.  Ein  Intervall  der  Theilung  ent«pricht  0,005  nun.  Eine  auf  dem 
Stativ  befestigte  ■  Skale  y  dient  als  Indei.  Von  dem  Stativ  gehen  zwei 
Arme  F  im»,  welche  die  Muttern  für  die  Stellschrauben  r  enthalten.  Mit 
den  Schrauben  r  gleitet  das  Stativ  an  einer  zur  Richtung  der  Goniometer- 
acbse  senkrechten  Seitenfläche  des  Sockels  A.  Der  Arm  D  des  Stativs 
enthält  die  Mutter  fOr  die  der  Schraube  n  gleiche  Einstellschraube  m  des 
Fühl hebelsy Sterns.  An  den  Arm  C  des  Stativs  ist  die  Schneide  l  befestigt 
Dieser  Schneide  tritt  die  an  dem  Arm  i  befestigt«  Schneide  c  entgegen, 
welche  an  ihrer  Unterseite  das  zum  Abfüblen  der  Krystallflachen  bestimmte 
Elfenbein sti (tchen  p  trägt  (vergl.  Detailzeichnung  in  Fig.  17ä).  Der  um  a  dreh- 
bare Arm  i  erhält  seine  Stütze  durch  die  Schraube  m.  Die  auf  dem  Fort- 
satz t  des  Armes  i  verschiebbare  Kugel  b  ist  so  einzustellen,  dass  das  Elfen- 
beinstiftchen  p  nur  mit  einem  äusserst  geringen  Drucke  auf  der  abzufühl enden 
Flache  lastet.  Zwischen  den  beiden  Schneiden  /  und  c  liegt  der  Fühl- 
hebel  E,  dessen   langer  Arm   auf  die  Skale  S  zeigt.     Der  kleine  Knopf  d 


*)  üebsr  di«  KonstniktioD  dsueltHU  Tgl.  den  Bsricbt  des  Herrn  Oiew,  S.  S61  und  dsB 
Aotuti  ton  P.  fliitid:  Neu«  Vinndie  aber  die  Audetuiiing  VOB  Karpeni  iurth  die  Winue, 
Pogg.  Ann.  Bd.  160,  S.  497. 
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ist  derart  einznstellen,  dass  der  auf  der  unteren  Schneide  e  ruhende  Pühl- 
hebel  aich  mit  einem  geringen  Uebet^ewicht  nach  dem  Goniometer  hin 
neigt  and  auf  diese  Weiae  beide  Schneiden  berührt.  Der  noch  merkbare 
Ausschlag  des  langen  Armes  entspricht  einer  Hebung  oder  Senkung  des 
ElfenbeinstÜlchenB  am  0,0005  mm. 


Fig.  175  ('/.  natOrL  Gr.). 

Hieraus  ergiebt  dch  der  Grad  der  Genauigkeit,  welche  in  der  Ein- 
stellung einer  Erystallfläche  parallel  zur  oberen  Fläche  der  Glasplatte  Ä 
zu  erreichen  ist,  wenn  die  Breite  der  Eryatallfläche  x  mm  betri^.  Der 
Fühlhebel  giebt  nämlich  noch  eine  Abweichung  cp  von  dem  Parallelismus 

der  beiden  in  Rede,  stehenden  Flächen  an,  fßr  welche  ein  f  = ist. 

Ffir  X  =  1  mm  ist  ip  =  2  Minuten. 

Die  dem  Instrumente  beigegebene  Hfilfavorrichtung  (Fig.  176)  zum  Zen- 
triren und  Juatiren  besteht  aus  einer  Platte  p,  welche  mit  drei  Stellschiliuben  s 


auf  der  Grundplatte  A  des  Goniometers  ruht.  Zwei  von  der  Platte  p  aus- 
gehende Arme  mit  Stellschrauben  (,  welche  eine  Seitenfläche  der  Grund- 
platte berühren,  sichern  in  ähnlicher  Weise  wie  die  Schrauben  r  bei  dem 
FQblhebelapparat  die  Bewegung  der  Vorrichtung  län^  der  Seiteofläcbe, 
Auf  der  Platte  p  erhebt  sich  ein  StÄnder,  welcher  ein  Stahllineal  ^  trägt 
Die  Schrauben  s  und  t  sind  nun  derart  eiugesteU^  dass  die^charfe  Lineal- 
kante genau  in  die  Veriängerung  der  Rotationsachse  des  Goniometers  fällt. 
Damit  dies  mSgUch  sei,  muss  natürlich  die  Goniometerachse  der  oberen 
Fl&che  und  der  Seitenfläche   der  Grundplatte  parallel  gehen.     Mit  Hülfe 
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dieser  Vorrichtung  kann  man  zuvörderst  die  Erystalikante  annähernd  zen- 
triren  und  justireii,  kodann  auch  eine  Kry stallfläche  auf  ihren  ParaUelismus 
zur  Grundplatte  })rüfeu.  Hierdurch  wird  die  Handhabung  des  Fühihebels 
zweckmässig  erleichtert. 


B.  Spektrometer  und  Refraktometer. 

Die  genaueste  Methode  zur  Bestimmung  der  Hauptbrechungsindices 
durchsichtiger  Kry  stalle  beruht  auf  der  Beobachtung  der  Ablenkung  des 
Lichtes  durch  Prismen,  welche  bei  den  doppeltbrechenden  Krystallen  parallel 
einer  optischen  £Iastizitätsachse  geschnitten  sein  müssen,  mit  Hülfe  eines 
Spektrometers. 

Die  Yon  R.  Fuess  ausgestellten  Reflexionsgoniometer  mit  horizontalen 
Th eilkreisen  können  leicht  ip  Spektrometer  umgewandelt  werden.  Bei  dem 
grossen  Goniometer  (Fig.  167  S.  322)  hat  man  zu  diesem  Zweck  nur  nöthig 
Theilkreis  und  Kollimator  festzuklemmen,  während  sowohl  Krystallträger  als 
Beobachtungsfemrohr  für  sich  beweglich  bleiben  müssen.  Bei  dem  kleinereu 
Goniometer  (Fig.  171)  ist  der  Kollimator  von  vorn  herein  mit  dem  Drei- 
fuss  fest  verbunden.  Es  ist  daher  nur  der  Theilkreis  festzuklenmien.  Da- 
gegen  sind  die  zu  dem  KrystÄÜ träger  imd  zu  dem  mit  dem  Noniuskreis 
fest  verbundenen  Beobachtungsfemrohr  gehörenden  Klemmvorrichtungen 
zu  los^n. 

Auch  das  grossere  der  beiden  von  Oertling  ausgestellten  Reflexions- 
goniometer mit  vertikalen  Theilkreisen  kann  ak  Spektrometer  benutzt 
werden.  Allerdings  sind  besondere  Vorrichtungen  hierzu  erforderlich^) 
(Fig.  177).  Auf  den  Dreifuss  D  wird  ein  Sockel  A  geschraubt,  welcher 
eine  Säule  imd  ein  auf  dieser  ruhendes  Kollimatorrohr  C  trägt.  In  der 
Hauptbrennweite  des  Kollimatorobjektivs  befindet  sich  ein  mit  Hülfe  der 
Mikrometerschraube  1  verschiebbarer,  gerader  Spalt  s.  Mit  dem  Theilkreis 
wird  ein  auf  einem  Träger  R  sitzendes  Beobachtungsfemrohr  B  durch  eine 
Klemmschraube  K  derart  fest  verbunden,  dass  die  optische  Achse  des 
Femrohres  parallel  zur  Ebene  des  Theilkreises  und  durch  die  Rotations- 
achse desselben  geht.  Das  von  Oertling  ausgestelle  Beobachtungsfemrohr, 
der  zugehörige  Träger  und  die  erwähnte  Klemmvorrichtung  sind  aus  Alu- 
minium hergestellt,  damit  der  nachtheilige  Einfiuss  der  ganzen  Vorrichtung 
auf  die  Achsen  des  Instmmentes  ein  möglichst  geringer  sei. 

F.  Schmidt  &  Haensch  hatten  ein  grosses  Spektrometer  eigener 
Konstruktion ,    ein  solohes  nach  Meyersteiu   und   ein  Refraktometer  nach 


*)  Tgl.  F.  E.  Neamann,  Pogg.  Ann.  1835,  Bd. .%,  85 f.    Hensser«  Pogg.  Ann.  185.3, 
Bd.  89,  532.  A.Schranf,  Physikalische  Mineralogie,  1866,  Bd.II,  S.  232.   V.  tob  Lang  a.a.O. 
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Abbe  auBgeatellt.     Letzteres   entapriobt   dem  grSBSteii  der  Ton  Abbe  kon- 
Btruirten  und  beschriebenen  Refraktometer'). 

Von  hcrrorrageader  praktischer  Bedeutung  (ur  die  Krystalloptik   ist 
das  von  F.  Kohlrausch  erfundene  Totalrcflektomcter,  welches  gestattet  die 


HauptbrechuDgsindicos  an  irgend  einer  ebenen  und  spiegelnden  durchsich- 
tigen oder  undurchsichtigen  Fläche  eines  KrystiiUes  ku  bestimmen,  wenn 
man  eine  Flüssigkeit  besitzt,  die  das  Licht  stärker  bricht  als  der  zu  unter- 
sucbeade  KrjstalJ.  Ein  derartiges  Inatrumeut  fehlte  leider  auf  der  Aue- 
stellung'). 

*)  Vgl.  Abbe,  Nene  Appantt«  inr  BestimmoDg  des  BrecbnngaieciDDgeiis  etc.  Jeni  IST4. 
S.  79  Fig.  7. 

Hit  Hälfe  Biiiea  Refnlitoineten  vardeD  von  L.  HatthiesSBD  die  Htaplbrechniigaindiccs 
von  Qypa'iiDd  OllmiDer  besümmt.  Vgl.  Zeitocbr.  f.  Math.  d.  Phyiik.  IB7S,.18T  und  Zettscbi-fttt 
Krystallog.  III.  tS79,  H30. 

^  R.  Fdom  hit  eint  Varbindung  des  Total  reflektometen  mit  ssinen  RsflexioDSganiometeni 
hergestellt.   Vgl.  Th.  L  i  e  b  i  s  c  h ,  Sitiungiberiehle  d.  Oea.  Dttorf.  Frenods  id  Berlin,  1879,159. 
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C.  Polari8ation8in8trumente. 

Der  Zweck  der  im  Folgenden  zu  beschreibenden  Polarisationsinstra- 
mente  ist  die  Bestimmung  der  Schwingungsrichtungen  in  doppeltbrechenden 
Krystallplatten,  die  Aufsuchung  der  Ebene  der  optischen  Achsen,  die  Messung 
des  scheinbaren  Winkels  der  optischen  Achsen  bei  ihrem  Austcitt  aus  dem 
EjTstall  in  Luft  oder  in  eine  Flüssigkeit,  die  Ermittelung  des  Charakters 
der  Doppelbrechung  und  die  Bestimmung  des  Betrages  der  Drehung,  welche 
die  -Polarisationsebene  einer  homogenen  Lichtsorte  durch  eine  zirkularpola- 
risirende  Substanz  erföhrt.  Zu  allen  diesen  Untersuchungen  werden  durch- 
sichtige Kxystalle  in  Gestalt  von  planparallelen  Platten  verwendet. 

Fuess  hatte  ausser  einem,  mit  einem  kleinen  Achsenwinkelapparat 
versehenen  Polarisationsapparate  nach  Norremberg  die  von  ihm  nach  den 
Angaben  von  P.  Groth  konstruirten  Polarisationsinstrumente  ausge- 
stellt, welche  zusammen  mit. einem  kleinen  Reflexionsgoniometer  und  Spek- 
trometer  einen  der  wohlbekannten  und  verbreiteten  krystallographisch- 
optischen  Universalapparate  bilden.  Da  diese  Apparate  von  Groth  selbst 
eingehend  beschrieben  worden  sind^),  so  kann  sich  dieser  Bericht  auf  die 
Angabe  der  wesentlichsten  Theile  und  der  in  neuester  Zeit  an  denselben 
vorgenommenen  Verbesserungen  beschränken. 

Die  Polarisationsinstrumente,  welche  der  üniversalapparat  zusammen- 
zustellen gestattet,  sind:  ein  Polarisationsinstrument  für  konvergentes  Licht, 
ein  solches  für  paralleles  Licht,  ein  Stauroskop  und  ein  Achsenwinkel- 
apparat. Diese  Listrumente  sollen  sowohl  zu  Bestimmungen  der  Konstanten 
der  Lichtbewegung  in  Krystallen,  als  zu  Demonstrationen  bei  Vorlesungen 
dienen.  Der  letztere  Zweck  erfordert,  dass  alle  verstellbaren  Theile  derart 
mit  Einstellungsmarken  ausgerüstet  seien,  dass  jede  der  vorgeschriebenen 
Kombinationen  sicher  und  in  kürzester  Zeit  hergestellt  werSen  kann. 
Diese  Bedingung  befriedigen  die  ausgestellten  Listrumente  in  höherem  Grade 
als  die  älteren  Apparate.  * 

Das  Polarisationsinstrument  für  konvergentes  Licht  ist  in 
Fig.  178  im  Durchschnitt  dargestellt.  An  dem  dreiseitigen  Stativ^  ko^en 
zwei  Arme  jB  und  C  auf  und  nieder  bewegt  werden.  Der  untere  Arm  B 
trägt  den  Polarisator,  das  NicoPsche  Prisma  p  und  das  Sammellinsen- 
system n.  Von  dem  oberen,  mit  einer  Triebbewegung  versehenen  Arme  C 
werden  das  Beobachtungsfemrohr,  bestehend  aus  dem  Objektivsystem  o 
und  der  Okularlinse  t,  und  der  Analysator,  das  NicoPsche  Prisma  ^,  ge- 


')  Vgl.  Ueber  Apparate  und  Beobachtangsmethodon  f&r  krystallographisch-optische  Unter- 
guchnngen.  Pogg.  Ann.  1871  Bd.  144,  S.  34  f.  —  Physikalische  Krystallographie.  Leipzig  1876. 
S.  471  f. 


PohriaitiontiiutnuiiiDtc  tod  Poe». 


tragen.     Mit    dem  Polarisator    befinden    sich    in    derselbea    Hülse  /  zwei 
Linaen  e  und  e*,  deren  gemeinBamer  Brennpunkt  in  der  Mitte  von  p  liegt. 


Diese  Linsen  bewirken,    dass  die  von  dem  Beleuchtungeapiegel  S  in  den 
Apparat  geleiteten   Lichtstrahlen   als  ein  Blindel  paralleler  Strahlen  nach 
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dem  in  den  oberen  Theil  der  Hülse  /  eingeschobenen  SammeUinsensystem  n 
gelangen.  Um  die  Hülse  /  ist  ein,  mit  einem  dreieckigen  Ansätze  yer- 
schener  An  Schlagring  /'  gelegt,  dessen  Konstraktion  in  der  Detailzeichnung 
von  Fig.  179  veranschaulicht  v^ird.  Dem  Ansatz  des  Ringes/*  entsprechen 
zwei  dreieckige  Einschnitte  der  Hülse  g.  Greift  der  Ringansatz  in  einen 
dieser  beiden  Einschnitte,  so  ist  die  Stellung  der  Hülse  /  und  damit  auch  die 
Lage  der  Schwingungsebene  des  Polarisators  zu  der  mit  dem  Arme  B  fest 
verbundenen  Hülse  g  fixirt.  Mit  dem  Arme  D  ist  noch  der  Noniuskreis  k 
fest  verbunden.  Der  Anschlag  /  umschliesst  nun  die  Hülse  /  derart,  dass 
der  Hauptschnitt  des  Polarisators  mit  der  durch  den  Nullstrich  des  festen 
Nonius  und  die  optische  Achse  des  Instrumentes  gelegten  Ebene,  welche 
bei  der  gewöhnlichen  Stellung  des  Beobachters  zum  Instrument  von  vom 
nach  hinten  gerichtet  ist,  zusammenfallt  oder  einen  Winkel  von  45^  bildet, 
je  nachdem  der  Ringansatz  in  den  emen  (durch  die  Marke  f  bezeichneten) 
oder  den  anderen  (mit  der  Zahl  45  versehenen)  dreieckigen  Einschnitt 
der  Hülse  g  eingreift.  Auf  dem  Noniuskreis  schleift  der,  an  der  kurzen 
Hülse  l  sitzende,  an  seinem  Umfange  in  ganze  Grade  eingetheilte  Theil- 
kreis  t.  An  demselben  können  mit  dem  Nonius  zwei  Minuten  abgelesen 
werden.  Die  Bezifferung  der  Theilung  schreitet  in  einem,  zum  Bewegungs- 
sinne eines  Uhrzeigers  entgegengesetzten  Sinne  vor.  Auf  der  Hülse  l  liegt 
die  kreisförmige  von  einem  Messingringe  eingefasste  und  durch  einen  Stift 
in  ihrer  Lage  festgehaltene  Glasplatte  k,  welche  das  zu  untersuchende 
Präparat  tragt. 

Das  Objektivrohr  des  Beobachtungsfemrohres  enthält  in  der  Brennebene 
des  Systems  o  ein  GJasmikrometer  r,  bestehend  aus  einem  Kreuz,  welches 
auf  einem  seiner  Arme  eine  Theilung  trägt.  Vermittels  des  Anschlagringes 
u',  welcher  wie  /  einen  dreieckigen  Ansatz  besitzt,  kann  die  Stellung  der 
Hülse  u  des  Objektivrohres  zu  der  mit  dem  Arme  C  fest  verbundenen 
Hülse  y  derart  fixirt  werden,  dass  der,  die  ganze  Länge  der  Theilung 
durchschneidende  Strich  des  Mikrometers  senkrecht  zu  der  durch  die  In- 
strumentachse und  den  Noniusnullstrich  gehenden  Ebene  steht.  In  dem 
Rande  bb'  des  Objektivrohres  u  befindet  sich  bei  b'  ein  Stift,  welcher  in 
einen  vertikalen  Einschnitt  des  Okularrohres  v  greift.  Auf  dem  oberen 
Rande  s  des  Okularrohres  ist  vorn  eine  Marke  angebracht.  Die  HiUse  w 
des  Analysators  trägt  einen  Theilkreis  t,  dessen  Gradeintheilung  in  einem 
dem  Bewegungssinne  eines  Uhrzeigers  entgegengesetzten  Sinne  beziffert 
ist.  Zeigt  dieser  Kreis  mit  0°  oder  180°  auf  jene  Marke,  so  sind  die 
Schwingungsebenen  von  Polarisator  und  Analysator  einander  parallel ;  zeigt 
dagegen  der  Kreis  mit  90°  oder  270°  auf  die  Marke,  so  stehen  dieselben 
Ebenen  senkrecht  zu  einander.  Bei  z  befindet  sich  ein  Schlitz  zur  Auf- 
nahme  eines  Quarzkeiles  oder   einer  zirkularpolarisirenden  Glinmierplatte. 

Will  man  ein  Präparat  weniger  stark  konvergirenden  Lichtstrahlen  aus- 
setzen,   so  schraubt  man  die  kleineren  Linsen  der  Systeme  n  und  o  ab. 
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Man  erhält  a\if  diese  Weise  drei  Kombinationen :  1.  mit  vollständigen  Linsen- 
systemen, 2.  mit  Systemen  von  je  drei  Linsen,  3.  mit  Systemen  von  je 
zwei  Linsen.  Da  die  Brennpunkte  der  verschiedenen  Kombinationen  an 
verschiedenen  Stellen  der  optischen  Achse  des  Listrumentes  liegen,  so  muss 
das  Glasmikrometer  r  verschiebbar  sein.  An  der  Fassung  x  des  Mikro- 
meters befindet  sich  eine  Schraube  a,  deren  Kopf  in  einem  Schlitz  des 
Objektivrohres  u  gleitet.  Die  Fassung  trägt  auf  dem  durch  den  Schlitz 
sichtbaren  Theile  eine  Marke  c.  Wird  c  nach  und  nach  mit  den  drei  in  das 
Objektivrohr  u  eingravirten  Marken  zur  Koinzidenz  gebracht,  so  fällt  das 
Glasmikrometer  der  Reihe  nach  mit  den  Brennebenen  der  genannten  Linsen- 
kombinationen 0  zusanunen.  Man  kann  die  Einstellung  der  Mikrometer- 
fassung X  leicht  durch  Einschieben  des  Okularrohres  v  in  das  untere  Ende 
des  Objektivrohres  u  bewirken,  wenn  man  vorher  das  Linsensystem  o  ab- 
geschraubt hat.  Schaltet  man  die  kleineren  Linsen  der  Systeme  n  und  o 
aus,  so  ist  es  zweckmässig,  gleichzeitig  die  Okularlinse  im  Okularrohr  v 
in  die  Hohe  zu  schieben.  Es  muss  dann  das  Okularrohr  entsprechend 
tiefer  in  das  Objektivrohr  gesenkt  werden,  und  hierdurch  gewinnt  das 
erstere  Rohr  wieder  die  sichere  Lage  im  Objektivrohr,  welche  es  in  Folge 
der  Verschiebung  des  Glasmikrometers  verloren  hatte.  Für  diese  Ver- 
änderung der  Lage  der  Okularlinse  erscheinen  jedoch  besondere  Marken 
nicht  nothwendig. 

Aus  dem  Polarisationsinstrument  für  konvergentes  Licht  erhält  man 
ein  solches  für  paralleles  Licht,  wenn  man  das  Sammellinsensystem  n  aus 
der  Hülse  /  entfernt  und  das  Beobachtungsfemrohr  durch  die  leere  Hülse  z, 
welche  auf  dem  vorderen  Theile  ihres  Randes  mit  einer  Marke  versehen  ist 
(Fig.  179),  ersetzt.  Das  so  gewonnene  Instrument  wird  ineinStauroskop, 
d.  h.  in  ein  zur  Bestimmung  der  Lage  der  optischen  Hauptschnitte  plan- 
paralleler doppelbrechender  Krystallplatten  dienendes  Instrument  umgewan- 
delt, wenn  man  die  Glasplatte  k  durch  den  Krystallträger  7  versetzt  (von 
dem  in  Fig.  179  oben  eine  vergrosserte  Ansicht  gegeben  wird),  auf  das 
untere  Ende  der  Hülse  z  die  Hülse  8  schiebt,  welche  eine  Calderon^sche 
Kalkspathdoppelplatte  m^),  die  Diaphragmascheibe  a  und  das  Diaphragma  f) 
enthält ,  und  auf  den  Analysator  das  Diaphragma  d  mit  dem  Augenglase  z 
setzt.  Das  Augenglas  hat  eine  Brennweite  von  120  mm  und  bewirkt,  dass 
der  Beobachter  gleichzeitig  das  Präparat  und  die  Oalderon'sche  Platte  deut- 
lich sieht"). 

Der  Achsenwinkelapparat  ist  in  Fig.  180  abgebildet.  Das  Stativ 
desselben  besteht  aus  einer  Platte  7,  von  der  sich  zwei  Säulen  R  R  erheben. 
Jede  derselben  trägt  eine  Hülse.    Die  Hülse  Ä  nimmt  das  Beobachtungsferö- 


')  L.  Galderon:  Ueber  einige  Modifikationen  des  Groth'schen  üniversalappantes  ond  über 
eine  neue  StaaroskopTorrichtang.    Zeitschr.  für  Krystallogr.  1877.   Bd.  II,  S.  68. 

*)  Ueber  die  zur  Korrektion  der  Staaroskopmessnngen  dienende  Formel  vgl.  Wabsky, 
Zeitschr.  Ar  KrystaUogr.  1880,  lY,  667. 
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rohr  des  FolarisationsiaEtrumenteB  für  kouTei^entes  Licht,  die  Hfllse  A'  den 
Tubus  /  desselben  Apparutes  auf.  Die  Eotferoung  der  Linsensysteme  o  und  n 
von  einander  muss  so  gross  sein,  dass  der  zu  untersuchenden  Erystallplatte 
eine  ganze  Umdrehung  um  die  vertikale  Rotationsachse  des  Instrumentes  er- 
theilt  werden  kann.    Soll  der  Winkel  der  optischen  Achsen  in  Oel  gemessen 


und  zu  diesem  Zwecke  das  Oelgefäss  M  benutzt  werden,  so  erhält  man  die 
passende  Entfernung  der  beiden  Linsensysteme,  wenn  mau  die  Zwischen- 
ringe u"  und  /"  so  einschaltet,  wie  es  die  Figur  angiebt.  Die  Anschlagringe 
u'  und  /"  können  dazu  Terwendet  werden,  die  Lage  der  Hauptechnitte 
von  Polarisator  nnd  Analysator  zu  der  durch  die  optische  Achse  des  Beob- 
achtungsfemrohrea  uod  die  Rotationsachse  des  Intnunenteg  gelegten  £bene 
zu  fixiren.  Greifen  nämlich  der  dreieckige  Ansatz  p"  des  Zwischenringes/" 
in  den  dreieckigen  Ausschnitt  der  Hülse  A',  an  welchem  die  Uarke  f  steht, 
und  der  Ansatz  q"  des  Zwischenringes  u"  in  den  Ausschnitt  der  Hülse  A, 
sind  femer  die  Hülsen  u  und  /  in  die  Hüben  A  imd  A'  so  eingeführt, 
dass  die  dreieckigen  Ansätze  ihrer  Anschlagringe  u'  und  /*  in  die  ihnen 
zugewendeten  Ausschnitte  der  Zwischenringe  u"  und  /"  eingreifen ,  so  ist 
der  Hauptechnitt  des  Polarisators  parallel  zu  der  durch  die  optische  Achse 
und  die  Rotationsachse  des  Instrumentes  gelegten  Ebene;  der  die  Theilung 
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tragende  Arm  des  Glasmikrometers  im  Beobachtimgsfemrohr  steht  dami  senk- 
recht zur  Rotationsachse  und  die  Marke  auf  dem  Rande  s  liegt  in  der  durch 
die  optische  Achse  und  die  Rotationsachse  des  Instrumentes  gelegten  Ebene. 
Greift  hingegen  der  Ansatz  p"  des  Zwischenringes  /"  in  den  Ausschnitt 
der  Hülse  Ä\  an  welchem  die  Ziffer  45  steht,  so  ist  der  Hauptschnitt  des 
Polarisators  unter  45°  zu  der  durch  die  optische  Achse  und  die  Rotations- 
achse des  Instrumentes  gelegten  Ebene  geneigt. 

Auf  dea  Hülsen  A  Ä  stehen  die  Säulen  S  S',  welche  einen,  an  seinem 
umfange  in  halbe  Grade  eingetheilten  Kreis  K  tragen.  Derselbe  führt  in 
einer  zentralen  Durchbohrung  die  hohle  Achse  By  welche  mit  Hülfe  des 
Armes  D  gedreht  werden  kann.  An  einein  zu  D  senkrecht  stehenden  Arme 
sitzen  einander  diametral  gegenüber  liegend  zwei  Nonien,  welche  Minuten 
angeben.  Die  Achse  B  umfasst  eine  zweite  hohle  Achse  E,  welche  ver- 
mittels der  Schraube  6  an  ^  festgeklemmt  werden  kann.  An  das  untere 
Ende  von  E  wird  der  als  Erystallträger  und  als  Zentrir-  und  Justirvor- 
richtung  dienende  Apparat  angeschraubt.  Derselbe  besteht  aus  der  Scheibe  F, 
in  welcher  eine  die  Stahlachse  G  führende  Platte  /  horizontal  verschoben 
werden  kann,  und  aus  dem  auf  das  untere  Ende  von  G  aufgeschraubten 
Petzval'schen  Träger  H  mit  der  Pinzette  P.  Der  Stab  G  ist  vertikal  ver- 
schiebbar imd  kann  mit  Hülfe  der  Schraube  g  an  /  festgeklemmt 
werden. 

Zur  Untersuchung  zirkularpolarisirender  Substanzen  dient  die  links  von 
der  Hauptfigur  in  Fig.  180  abgebildete  Vorrichtung.  Die  Hülse  Ä  trägt 
einen  in  ganze  Grade  eingetheilten  Kreis  T.  Ist  ,das  Beobachtungsfemrohr 
aus  der  Hülse  Ä  entfernt  Worden ,  so  kann  auf  A  eine  Hülse  h  aufgesetzt 
werden,  welche  mit  einem  Noniu^kreis  i  versehen  ist.  Letzterer  gieb 
fünf  Minuten  an. 

Die  Justirung  der  Polarisations-Instrumente  wird  am  zweckmässigsten 
mit  der  Einstellung  des  Stauroskops  begonnen,  d.  h.  man  orientirt  die  op- 
tischen Theile  dieser  Instrumente  auf  die  von  vornherein  festen  mechani- 
schen Tkeile  mit  Hülfe  der  empfindlichen  Calderon'schen  Doppelplatte.  Zu- 
vörderst ersetzt  man  den  Krystallträger  7  des  Stauroskops  (Fig.  179,  S.  343) 
durch  eine,  mit  einem  geradlinigen  Doppelstrich  versehene,  in  einen  Messing- 
ring gefasste  Glasplatte,  welche  wie  jene  durch  einen  Stift  in  der  Hülse  l  fest- 
gehalten vrird.  Zeigt  der  Nullstrich  des  Theilkreises  i  auf  den  NuUstrich  des 
Nonius  h,  so  liegt  der  geradlinige  Innenraum  des  Doppelstrichs  genau  in 
der  durch  den  Noniusnullstrich  und  die  optische  Achse  des  Instrumentes 
gelegten  Ebene.  Polarisator  und  Analysator  müssen  eine  solche  Lage 
haben,  dass  die  Trennungslinie  der  beiden  Hälften  der  Calderon^schen 
Platte  deutlich  wahrzunehmen  ist;  im  übrigen  ist  ihre  Stellung  beliebig  zu 
wählen.  Man  kann  nun  mit  grosser  Schärfe  die  Calderon'sche  Platte  so 
auf  den  Doppelstrich  einsteUen,  dass  ihre  Trennimgsliniä  zwischen  den 
beiden  Strichen  des  Doppelstriches  und  genau  parallel  zu  denselben  er- 
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scheint^).  Ist  diese  Einstellung  erfolgt,  so  wird  der  Klemmring  2'  ange- 
zogen. Damit  ist  die  Lage  der  Marke  auf  dem  Rande  der  Hülse  z 
fixirt.  Zeigt  der  Theilkreis  i  des  Analysators  mit  0^  oder  180°  auf  diese 
Marke,  so  steht  die  Schwingungsebene  des  Analysators  senkrecht  zum 
Doppelstrich,  also  au6h  zur  Zusammensetzungsebene  der  Calderon^schen 
Doppelplatte.  Giebt  man  dem  Analysator  eine  dieser  beiden  Lagen,  so  ist 
schliesslich  noch  die  Hülse  /  mit  dem  Polarisator  so  einzustellen,  dass  die 
beiden  Hälften  der  Calderonschen  Platte  genau  gleiche  Helligkeit  und 
Farbe  zeigen.  Dann  läuft  die  Schwingungsebene  des  Polarisators  parallel 
zu  dem  Doppelstrich  und  zu  der  Zusammensetzungsebene  der  Calderon^ sehen 
Platte.    Diese  Stellung  ist  durch  Anziehen  des  Klemmringes  f  festzuhalten. 

Das  Polarisationsinstrument  für  konvergentes  Licht  wird  hierauf  in 
folgender  Weise  eingestellt.  Das  Beobachtungsfemrohr  wird,  nachdem  die 
Okularlinse  i  ausgeschaltet,  dagegen  das  Augenglas  e  aufgesetzt  ist,  in  die 
feste  Hülse  z  so  eingeführt,  dass  sein  Objektiv  der  mit  einem  Doppelstrich 
versehenen  Glasplatte  so  nahe  als  möglich  kommt  imd  dass  der  nicht  die 
Theilung  tragende  Arm  des  Glasmikrometers  r  mit  dem  Doppelstrich  der 
Glasplatte  parallel  läuft.  Ist  diese  Stellung  erreicht,  so  wird  der  Klemm- 
ring u*  angezogen.  Damit  ist  die  Marke  in  dem  Rande  »  des  Okular- 
rohres  fixirt.  Schliesslich  wird  das  Sammellinsensystem  n  in  die  Hülse  / 
eingesetzt,  deren  Klemmring  f  die  ihm  vorhin  ertheilte  Stellung  behält. 

Zur  Justirung  des  Achsen winkelapparates  (Fig.  180,  S.  346)  bedient  man 
sich  einer  Calderon' sehen  Platte,  die  an  ihrem  Rande  mit  einem  Messingstift 
versehen  ist  und  vermittels  desselben  von  der  Pinzette  P  gehalten  werden 
kann.  Mit  Hülfe  des  Mittelpunktes  des  Glasmikrometers  im  Beobachtungs- 
fernrohre stellt  man  die  Calderon'sche  Platte  so  ein,  dass  ihre  Trennimgsebene 
senkrecht  zur  Rotationsachse  des  Instrumentes  steht.  Hierauf  bringt  mau 
das  Beobachtungsfemrohr  in  die  Lage,  dass  der  die  Theilung  tragende 
Arm  des  Mikrometers  parallel  der  Trennungsebene  der  Ca!  deren' sehen 
Platte  läuft.  Damit  ist  die  Marke  auf  dem  Rande  %  des  Beobachtungs- 
femrohres in  die  durch  die  optische  Achse  des  Fernrohres  und  die  Ro- 
tationsachse des  Instrumentes  gelegte  Ebene  gebracht.  Setzt  man  nun  den 
Analysator  so  auf,  dass  sein  Nullstrich  auf  die  Marke  %  zeigt,  so  ist  nur 
noch  nach  dem  bei  dem  Stauroskop  angegebenen  Verfahren  der  Polarisator 
einzustellen. 


')  Es  ist  offenbar,  dass  diese  Methode  der  Jastirnng  des  Stauroskops  wesentlich  aof  der 
Anwendung  der  Calderon'schen  Platte  beruht  nnd  nicht  übertragen  werden  kann  auf  diejenigen 
Staoroskope,  bei  denen  das  Entstehen  oder  das  Vergehen  einer  Interferenzfigur  zur  Einstelluog 
benutzt  wird. 


J 
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!>•  Kalkspath-  und  Quarzpräparate. 

C.  A.  Niendorf  hatte  eine  Reihe  vortreflFlich  ausgeführter  Ealk- 
spath-  und  Quarzpräparate  aufgestellt:  Kalkspathspaltungsrhomboeder, 
an  welche  Flächen  senkrecht  und  parallel  zur  Hauptachse  angeschliffen 
sind;  einen  Ealkspathwürfel ,  von  dessen  Flächen  zwei  senkrecht  und 
vier  parallel  zur  Hauptachse  sind;  Platten  von  Kalkspath  senkrecht  zur 
Hauptachse;  NicoPeche  und  Prazmowski^sche  Prismen;  achromatisir}« 
Kalkspathprismen ;  gleichseitige  Kalkspathprismen,  deren  Kanten  der  Haupt- 
achse parallel  sind.  Bei  einem  der  NicoPschen  Prismen  beträgt  jede  Seite 
der  rhombischen  Endflächen  55  mm. 

Von  Quarzpräparaten  sind  zu  nennen:  ein  Würfel,  von  dessen 
Flächen  zwei  senkrecht  und  vier  parallel  zur  Richtung  der  Hauptachse 
sind;  Platten  senkrecht  zur  Hauptachse  aus  rechtsdrehendem  und  solche 
aus  linksdrehendem  Quarz  von  3,75  mm  Dicke;  SoleiPsche  Doppelplatten; 
eine  Sammellinse  von  40  mm  Durchmesser;  Rochon*sche  Prismen,  wie  sie 
von  Schmidt  und  Haensch  für  das  nach  Glans^  Angaben  konstruirte  Spektro- 
photometer  verwendet  werden;  gleichseitige  Prismen,  deren  Kanten  parallel 
und  solche,  deren  Eanten  senkrecht  zur  Hauptachse  gehen.  Bemerkens- 
werth  ist  eine  senkrecht  zur  Hauptachse  aus  einem  natürlichen  Zwilling  von 
rechts-  und  liuksdrehendem  Quarz  geschnittene  Platte,  welche  im  parallelen, 
polarisirten  Lichte  erkennen  lässt,  dass  die  Zwillingsgrenze  vollkommen  eben 
und  durch  die  ganze  Platte  hindurch  parallel  zur  Hauptachse  verläuft. 
Die  Seitenlänge  der  quadratischen  Platte  beträgt  16  mm. 


JE.  Schleifen  und  Poliren  von  Platten. 

Fuess  hatt^  eine  Vorrichtung  zum  Schleifen  und  Poliren  plan- 
paralleler Platten  ausgestellt  (Fig.  181).  An  der  zylindrischen  Hülse  A 
sitzen  drei  Arme  a^,  a,,  o,,  welche  zur  Aufnahme  der,  an  ihrem  unteren 
Ende  glasharten  Stahlschrauben  Sj,  «,,  s^  dienen.  In  der  Hülse  h  kann 
der  Zylinder  c,  der  mit  dem  Stifte  t  in  einem  Ausschnitte  der  Hülse  h 
gleitet  und  der  an  seiner  Unterseite  das  zu  schleifende  Objekt  p  trägt, 
auf  und  nieder  bewegt  werden.  Die  Stahlschrauben  werden  mit  Hülfe  des 
an  seiner  abgeschrägten  Fläche  mit  einer  Theilung  versehenen  Eeiles  k  so 
eingestellt,  dass  ihre  unteren  Begrenzungsflächen  in  einer  zur  Unterseite 
des  Zylinders  c  parallelen  Ebene  liegen.  Der  Apparat  wird  mit  der  Hand 
auf  einer  ebenen  Platte  q  von  Glas,  Eisen,  Eupfer  oder  dgl.  so  gefuhrt, 
dass  durch  einen  leichten,  auf  den  Zylinder  c  auszuübenden  Druck  das 
Objekt   in    Berührung   mit   der   Schleifplatte  q    erhalten   wird.     Ist    eine 
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ebene  SAUffBäche  hergestellt,  so  kann  eine  rweite,  zur  ersten  parallele 
Ebene  erzeugt  wwden,  nachdem  das  Objekt  mit  der  ersten  Schliffebene 
auf  die  Unterseite  des  Zylinders  e  gelegt  und  wie  vordem  mit  Eanada- 
balsam  oder  einer  Mischnitg  von  Wachs  und  Kolophonium  befestigt 
worden  ist'). 


F.   Mikroskope. 


Erst  in  neuester  Zeit  ist  es  gelungen  Mikroskope  herzustellen,  welche 
den  besonderen,  bei  krystallographischen  und  petrograpbiscben  Unter- 
sucbungeu  hervortretenden  Anforderungen  genügen.  Seitdem  die  Methoden 
zur  Untersuchung  planparalleler  Krystallplatten  im  parallelen  polarisirten 
Lichte  namentlich  durch  H.  Elosenbusch')  mit  Erfolg  auf  das  mikroakopiscbe 
Studium  von  BOnnBcbllfEen  übertragen  worden  sind,  muas  ein  für  krystallo- 
grapbische  und  petrographische  Zwecke  bestimmtes  Mikroskop  ausser  den 
Vorrichtungen  zum  Messen  von  Kanten  winkeln ,  Längen  und  Dicken  die- 
jenigen Einrichtungen  besitzen,  welche  für  stauroskopische  Messungen  und 
iöx  Beatinimungen  der  farbigen  Absorption  sowie  des  Winkels  der  optischen 
Achsen  zweiachsiger  Krystalle  erforderlich  sind. 

Unter  den  von  Fuess  ausgeBtellten  Instrumenten  waren  auch  die  den 
deutschen  Petrographen  wohlbekannten  Mikroskope  vertreten,  welche  zwar 
in  erster  Linie  krystallographischen  Bestimmungen  dienen,  aber  auch  zu  allen 
anderen  mikroskopischen  Untersuchungen  verwendet  werden  können,  bei 
denen  es  auf  genaue  Messungen  ankommt    Da  die  ausgestellten  Mikroskope 


')   Dieser  SeUeifippml  iit   schon   tod   W.  Kohlranaeh,  Wiidemuin's 
Pfaflik  Bd.  VI,  »1-93,  18T9  kon  beacluiBtaen  norden. 

^  HikroikopLichs  Phjeiagiipliie  der  petrofriptiUch  wichtigen  HinendieD.     1 
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einige  bemerkenswerthe  neue  Einrichtungen  zeigen,  so  ist  eine  kurze  Be- 
sprechung derselben  an  dieser  Stelle  nicht  zu  umgehen^). 

Das  eine  dieser  Mikroskope  entspricht  im  wesentlichen  dem  von 
Rosenbusch')  beschriebenen  Instrumente  (Fig.  182).  Der  an  seinem  Um- 
fange in  ganze  Grade  getheilte  Objekttisch  T  ist  drehbar  und  auf  seiner 
oberen  Seite  mit  einem  Wright'schen,  aus  zwei  zu  einander  senkrechten 
Skalen  bestehenden  Indikator  versehen.  Der  Tubus  b  vnrd  auf  den  Ob- 
jekttisch zentrirt  mit  Hülfe  der  Schrauben  m  und  n  n  (vergl.  Schnitt  nach 
MNin  der  Detailzeichnung).  Die  grobe  Einstellung  des  Tubus  erfolgt  durch 
vertikale  Verschiebung  desselben  in  der  mit  dem  Stativ  des  Mikroskopes 
fest  verbimdenen  Hülse  p.  Die  Verschiebung  vnrd  mit  der  Hand  durch 
Heben  oder  Niederdrücken  an  dem  Rande/  des  Tubus  bewirkt.  Die  feine 
Einstellimg  geschieht  mit  Hülfe  einer  Mikrometerschraube  von  0,5  mm  Gang- 
hohe. Der  Umfang  der  Scheibe  g  dieser  Schraube  ist  in  500  gleiche  Theile 
getheilt.  Daher  können  bei  Dickenmessungen  0,001  mm  Verschiebung 
direkt  abgelesen  werden.  Diese  Einrichtung  der  Mikrometerschraube  dient 
bekanntlich  zur  Messung  der  Dicke  von  durchsichtigen  Platten  und  zur 
Bestimmung  ihrer  Brechungsindices  nach  der  Methode  des  Herzogs  von 
Chaulnes  (1767).  In  neuester  Zeit  haben  Sorby  und  Stokes  diese  Methode 
auf  die  Ermittelung  der  Brechungsindices  doppeltbrechender  Platten  aus- 
gedehnt*). 

Die  Huyghens'schen  Okulare  sind  mit  der  zuerst  von  Amici  kon- 
struirten  Voirichtung  versehen,  der  zufolge  das  in  eine  besondere  Hülse 
gefasste  Okularglas,  in  der  das  Kolletivglas  und  das  Fadenkreuz  um- 
schliessenden  Hülse  verschiebbar  ist.  Eine  in  einen  Schlitz  der  KoUektiv- 
glashülse  passende  Schraube  a  der  Okularglashülse  A,  deren  äussere  An- 
sicht oben  Unks  besonders  gegeben  wird,  dient  als  Führung  bei  der  Ver- 
schiebung der  letzteren  Hülse.  Gleichzeitig  wird  mit  Hülfe  dieser 
Schraube,  a  die  Lage  des  Fadenkreuzes  fixirt  Wird  nämlich  ein  Okular 
derart  in  den  Tubus  b  eingesetzt,  dass  die  Schraube  desselben  in  einen 
Schlitz  dieses  Tubus  fallt,  so  sind  die  Fäden  des  Fadenkreuzes  parallel 
imd  senkrecht  zu  der  durch  den  Noniusnullstrich  am  Objekttisch  und 
die  optische  Achse  des  Instrumentes  gelegten  Ebene  gerichtet.  Das 
schärfste  (Nr.  3)  der  Okulare  ist  mit  einem  Okularmikrometer  versehen. 
Als  Polarisator  und  Analysator  dienen  Prazmowskische  Ealkspathprismen 
r  und  a.  Die  Hülsen  dieser  Prismen  sind  an  ihrem  Umfange  mit  Kreisthei- 
lungen  versehen.  Sind  die  Nullstriche  der  Theilungen  auf  die  zugehörigen 
festen  Indices  eingestellt,  so  ist  der  Hauptschnitt  des  Polarisators  von  hinten 
nach  vom,  der  des  Analysators  von  rechts  nach  links  gerichtet.    Die  Haupt- 


0  Tgl.  den  Bericht  des  Herrn  Fritsch,  S.  282  f. 

*)  Ein  neues  Mikroskop  f&r  mineralogische  and  petrogrsphische  Untersochungen.    Jahrb. 
für  Hineralogie.    1876. 

*)  Zeitschr.  iUr  Krystallographie,  Bd  III,  809. 
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scbnitte  der  beiden  Prismen  sind  in  diesem  Falle  also  parallel  zu.  den  Fäden 
des  Okularfadenkreuzes.  Durch  Einführung  des  in  der  Detailzeichnung  ab- 
gebildeten Okulares  By  welches  eine  Calderon^sche  Ealkspathdoppelplatte  c 
enthält,  wird  das  Mikroskop  in  ein  Mikrostauroskop,  umgewandelt^).  Fällt 
die  Schraube  a  dieses  Okulares  in  den  Schlitz  des  Tubus  b,  so  läuft  die 
Zusammensetzungsebene  der  Doppelplatte  c  dem  von  vorn  nach  hinten  ge- 
richteten Faden  des  Okularfadenkreuzes  parallel.  Damit  der  Beobachter 
genau  in  der  Richtung  der  Achse  des  Instrumentes,  also  parallel  zur  Zu- 
sammensetzungsebene, auf  die  Platte  blicke,  ist  das  dem  Polarisator  auf- 
zusetzende Diaphragma  d  dem  Instrument  beigegeben.  Das  Gesichtsfeld 
wird  begrenzt  durch  ein  Diaphragma  bei  c.  Dieses  Okular  gestattet  ge- 
nauere mikrostauroskopische  Messungen  als  die  bisherigen  auf  der  An- 
wendung   der  Kobell^schen  EaJkspathplatte   beruhenden  Einrichtungen. 

Zur  Beobachtung  im  annähernd  homogenen  Lichte  und  zur  Erkennung 
schwach  doppeltbrechender  Substanzen  dient  eine  Biot'sche  Quarzplatte  z 
Ton  3,75  mm  Dicke,  welche  in  das  untere  Ende  des  Tubus  b  eingeschoben 
werden  kann.  Eine  solche  Platte  dreht  bekanntlich  die  Polarisationsebene 
des  mittleren  gelben  Lichtes  um  90^  und  zeigt  daher,  wenn  die  Haupt- 
schnitte Ton  Polarisator  und  Analysator  einander  parallel  sind,  die  empfind- 
liche Färbung. 

Abweichende  Konstruktionen  zeigen  die  beiden  anderen  yon  Fuess 
ausgestellten  Mikroskope,  die  Abbildung  des  grösseren  derselben  zeigt 
Fig.  183").  Die  eine  der  wesentlichen  Abweichungen  ist  dadurch  bedingt, 
dass  die  Objektive  zu  einem  Revolversystem  a  vereinigt  wurden.  Der 
Tubus  b  kann  jetzt  nicht  mehr  auf  den  Objekttisch  c,  sondern  dieser 
muss  auf  den  Tubus  zentnrt  werden.  Zu  diesem  Zwecke  sind  unter  dem 
Tische  zwei  senkrecht  zu  einander  stehende  Schlitten  angebracht  worden. 
(Fig.  184).  Der  obere  SchKtten,  welcher  mit  Hiilfe  der  Mikrometerschraube  n 
von  vom  nach  hinten  verschoben  werden  kann,  trägt  den  Objekttisch; 
der  imtere,  vermittels  der  Mikrometerschraube  m  von  rechts  nach  links 
verschiebbare  Schlitten  dient  gleichzeitig  als  Schraubenmikrometer.  Die 
Schraube  desselben  besitzt  0,25  mm  Ganghohe.  Ihre  Trommel  p  ist  in 
125  Theile  getheilt,  so  dass  sie  0,002  mm  Verschiebung  direkt  angiebt 
Die  Tronmiel  gleitet  an  einem  Index  t,  der  die  ganzen  Umgänge  der  Mi- 
krometerschraube zählt. 

Eine  zweite  Veränderung  in  der  Konstruktion  des  Mikroskopes  betri£ft 
die  Vorrichtung  zur  groben  Einstellung,  welche  hier  durch  eine  Bewegung 
des  Objekttisches  herbeigeführt  wird.     Der  auf  dem  Stahlprisma   des   In- 


*)  Nach  P.  Hartwig,  Das  Mikroskop.  2.  Aufl.  1866.  Bd.  III.,  S.  288,. wurde  das  Mikro- 
skop zuerst  von  Highley  als  Staaroskop  benutzt.  Quart  Joum.  of  the  Microsc.  soc.  July  1866. 
▼Ol.  IV.  Nr.  XVI.,  280. 

*)  Vergl.  3.  286  f. 
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Btrumentes  gleitende    Schieber    d,  der  den  Objekttiscli  trägt,  ist  nahe    an 
dem  Fuss  des  Prismas  mit  einer  groben  EinsteUung  durch  Zahnstange  und 


Trieb  e  versehen.     Die  Triebstange  ist  nur  mit  einer  Schraube  /  an    dem 
Schieber  befestigt. 


Mikroskope  yon  Fness. 
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Jedem  der  Mikroskope  sind  die  Bertrand^schen  Linsen  zur  Beobachtung 
von  Interferenzerscheinungen  im  konvergenten  Lichte  beigegeben.  Zwei 
von   diesen   Linsen,    von    12,8  mm  Brennweite,   befinden   sich  über  dem 


Fig.  184  (■/»  natürl.  Gr.). 


Polarisator  und  erzeugen  stark  konvergentes  Licht,  während  die  dritte 
Linse  über  dem  Objektiv  des  Mikroskopes  angebracht  ist.  Mit  Hülfe  dieser 
Vorrichtungen  kann  man  die  optischen  Eigenschafben  doppeltbrechender 
Erystalle,  zu  deren  Untersuchung  sonst  das  oben  beschriebene  Polarisations- 
instrument erforderlich  ist,  unter  dem  Mikroskop  beobachten^). 

Wenn  nach  den  vorliegenden  Erfahrungen  geurtheilt  werden  darf,  so 
scheinen  die  von  Fuess  in  der  Einrichtung  seiner  Mikroskope  neuerlichst 
getroffenen  Abänderungen  die  Handhabung  dieser  Instrumente  bei  der  Un- 
tersuchung von  Dünnschliffen  in  hohem  Grade  zu  erleichtem. 

Fuess  hat  einen  Apparat  (Fig.  185)  konstruirt,  mit  Hülfe  dessen 
Dünnschliffe  bei  erhöhter  Temperatur  untersucht  werden  können.  Der 
Durchschnitt 2)  steDt  den  Apparat  auf  dem  Objekttisch  T  eines  Mikroskopes 
ruhend  dar.     Ein  Blechkasten  K^   durch  den   in  der  Richtung   der  Pfeile 


'}  Yergl.  E.  Bertrand.  Gompt  rend.  T.  85,  S.  1175  —  1178,  17.  Dec.  1877;  Ball,  de  la 
80C.  min.  de  France,  S.  22—28,  Mai  1878  et  S.  96—97,  Nov.  1878;  Zeitschr.  f&r  Krystallogr. 
ni,  644.  A.  yon  Lasaalx  Jahrb.  für  Mineralogie  1878,  ,377.  Zeitschr.  Vax  Krystallogr.  II,  265 ; 
m,  661.  G.  Klein,  Nachr.  der  KgLGes.  d.  Wiss.  in  Göttingen  1878  No.  14  S.  461.  H.Laspeyres. 
Zeitschr.  fär  Krystallogr.  IV,  441,  460. 

•)  VergL  S.  806. 
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ein  durch  die  Lampe  L  erwärmter  Luftetrom  streichen  kann,  iat  durch 
eine  Schicht  von  Hartgummi  A  von  dem  Tische  T  isolirt.  Auf  dem  Blech- 
kasten  befindet  sich  eine  Scheibe  s,    in  weiche  der  ringförmige  Behälter 


Fig.  IBG  ("-  D4tari.  Gr.> 

eines  Quecksilberthermometers  eingelassen  ist.  Die  Skale  des  Thermometers 
wird  Ton  einer  schienenartigen  Fortsetzung  der  Scheibe  <  getragen.  Un- 
mittelbar auf  dem  Quecksilberringe  ruht  das  zu  untersuchende  Präparat. 
Ein  lud  derselbe  Luftstrom  erwärmt  gleichzeitig  Quecksilber  und  Präparat*). 


G.  DünnschliffB. 

Puess  hatte  eine  ansehnliche  Zahl  von  trefflichen  Mineral-  und  Gre- 
steinsdünnschliffen  TOn  3  bia  4  qcm  Oberfläche  auBgestellt.  Durch  ihre 
ungewöbniicbe  Grösse  bemerkenswerth  war  eine  dünne,  annähernd  kreis- 
runde, von  Gbalccdon  umrindete  Quarzplatte  von  15  cm  Durchmesser. 

')  Th.  Erh&rd  imd  A.  Staliner  hibso  mit  diesem  Erhitnuigg^puit  BeabichtimgeD 
ugulflllt  und  T«rSfleDtlicht ;  Tei^L  Beitrag  zur  KenDtiiiti  der  FlDssigkeitMinBchlGua  im  Topu, 
HuMnlog.  mid  pelrogt.  MJttb.,  heransg.  tod  Tichermak,  Keoe  Folge.  Bd.],  450,  1378. 


Die  Polarisationsapparate. 

bkbiohterbtatteb: 
Oeh.  Regiemngsrath  Dr.  H.  Landolt,  Prof.  am  landwirthschaftlicheii  Institat  ra  Berlin. 


Die  optische  Werkstatte  von  Fr.  Schmidt  &Haensch  hatte  10  ver- 
Bchiedene  Instrumente  ausgestellt,  welche  zu  dem  Zwecke  dienen,  entweder 
das  Drehungsyermögen  aktiver  Substanzen  zu  messen  oder  aus  der  Starke 
der  Drehung  den  Eonzentrationsgrad  gewisser  Losungen,  wie  von  Rohr- 
zucker oder  Traubenzucker,  zu  ermitteln.  Die  Einrichtung  solcher  Polari- 
sationsapparate im  allgemeinen  sowie  deren  Theorie  muss  als  bekannt  vor- 
ausgesetzt werden^);  es  handelt  sich  hier  vorzugsweise  nur  darum,  die 
Eigenthümlichkeiten  der  von  der  genannten  Firma  gelieferten  Instrumente 
hervorzuheben.  Von  den  verschiedenen  Konstruktionen  waren  folgende 
vorhanden: 

1.  Mitscherlich'scher  Polarisationsapparat.  Derselbe  be- 
steht blos  aus  einem  polarisirenden  und  einem  drehbaren  analysirenden 
Nicol,  welche  in  Messinghülsen  an  den  Enden  einer  Holzschiene  angebracht 
sind  und  Flüssigkeitsröhren  von  200  mm  Länge  zwischen  sich  einlegen 
lassen.  Die  mit  der  Analysatorhülse  verbundene  Alhidade  trägt  einen  ein- 
fachen Indexstrich,  und  der  Theilkreis  ist  in  ganze  Grade  getheilt;  es 
können  abo  noch  Zehntel  der  letzteren  geschätzt  werden,  was  bei  der 
geringen  Empfindlichkeit  dieses  Systems  hinreicht.  In  der  das  polarisirende 
Prisma  enthaltenden  Hülse  ist  noch  eine  kleine  Eonvexlinse  von  ungefähr 
40  mm  Brennweite  angebracht.  Bei  dieser  Einrichtung  erscheint,  wenn 
die  Nicols  in  gekreuzter  Stellung  (Null-Lage)  sich  befinden,  nicht  das  ganze 
Gesichtsfeld  gleichmässig  dunkel,  sondern  man  beobachtet  ein  umgekehrtes 
kleines  Bild  der  Beleuchtungsflamme,  in  dessen  Mitte  ein  schwarzer  Streifen 


0  Eine  nfthere  Beschreibung  fast  aller  dieser  Instramente  findet,  sich  in  dem  Werke:  Das 
optische  DrehongsyermOgen  organischer  Snbstanzen  und  die  praktischen  Anwendungen  desselben. 
Ton  Dr.  H.  Landolt  Braonschweig.  Yieweg.  1879. 
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auftritt.  Benutzt  man  homogenes  Natriumlicht^  so  wird  nach  Einschaltung 
der  aktiven  Flüssigkeit  der  Analysator  so  lange  gedreht,  bis  der  schwarze 
Streifen  wieder  in  die  Mitte  des  Gesichtsfeldes  zu  liegen  kommt.  Bei  An- 
wendung von  weissem  Licht  tritt  derselbe  aber  nur  in  dem  Falle  wieder 
auf,  wo  es  sich  um  schwach  drehende  Flüssigkeiten  handelt.  Besitzen  die- 
selben stärkere  Drehung  und  Dispersion,  so  erscheinen  eine  Reihe  auf- 
einanderfolgender Farbentöne;  es  wird  zur  Einstellung  bekanntlich  die 
sogenannte  üebergangsfarbe  benutzt,  welche  schon  bei  einer  schwachen 
Hin-  und  Herbewegung  des  Analysators  entweder  in  blau  oder  roth  übergeht 

2.  Polarisationsapparat  nach  Robiquet,  welcher  sich  von  dem 
vorhergehenden  nur  dadurch  unterscheidet,  dass  behufs  empfindlicherer 
Einstellung  eine  SoleiPsche  Doppelplatte  ^),  bestehend  aus  zwei  3,75  mm 
dicken  Hälfben  von  rechts-  imd  linksdrehendem  Bergkrystall,  hinter  dem 
polarisirenden  Nicol,  d.  h.  nach  der  Seite  der  Flüssigkeitsrohre  zu,  ange- 
bracht ist.  Indem  man  weisses  Tages-  oder  Lampenlicht  zur  Beleuchtung 
verwendet^  erscheint  bei  paralleler  Lage  der  Polarisationsebenen  beider 
Nicols  das  Gesichtsfeld  gleichmässig  purpurviolet ,  welcher  Punkt  zur 
Einstellung  benutzt  wird;  eine  kleine  Drehung  des  Analysators  bewirkt 
aber  Üngleichfarbigkeit  der  beiden  Quarzhälften  in  Roth  und  Blau. 

Der  ausgestellte  Apparat  war  für  Rohren  von  200  mm  Länge  einge- 
richtet. Ein  Fernrohr  enthielt  derselbe  nicht,  der  Doppelquarz  befand  sich 
in  der  natürlichen  Sehweite. 

3.  Saccharimeter  nach  Soleil-Ventzke-Scheibler.  Die  Form 
in  welcher  Schmidt  &  Haensch  diese  Saccharimeter  ausführen,  hat  gegen 
diejenige  der  französischen  Instrumente,  wie  sie  namentlich  aus  der  Werk- 
stätte von  J.  Duboscq  in  Paris  hervorgehen,  erhebliche  Vorzüge  und  zwar 
sowohl  in  den  optischen  wie  mechanischen  Theilen. 

Die  Einrichtung  des  Apparates  ergiebt  sich  aus  Fig.  186,  welche  die 
äussere  Konstruktion  imd  darunter  die  optischen  Theile  zeigt 

Es  bedeutet: 

a  das  Nicol  und  b  die  Quarzplatte  des  Farbenerzeugers  bezw.  Farben- 
kompensators ').  Dieselben  sind  in  der  der  Lampe  zugekehrten 
Hülse  Ä  enthalten,  welche  sich  durch  die  Triebstange  B  drehen 
lässt.  Bei  den  Dubosc^^schen  Apparaten  befindet  sich  der  Farben- 
erzeuger im  Okulartheil,  was  weniger  zweckmässig  ist. 

c  die  Konvexlinse  und  d  das  polarisirende  Nicol.  Diese  beiden  Theile 
sind  bei  den  französischen  Instrumenten  durch  ein  auf  der  vorderen 
Fläche  konvex  geschliffenes  Quarzdoppelprisma  ersetzt. 

e  die  Soleil^sche  Quarzdoppelplatte  von  3,75  mm  Dicke. 


*)  Die  Qaarzdoppelplatte  ist  zuerst  von  Soleil   1845   konstrnirt  worden  (siehe  Gomptes 
rendos  20,  1805)  nnd  nicht  Ton  Robiquet,  wie  bisweilen  angenommen  wird. 
*).  Von  Soleil  1847  konstruirt.  Compt  rend.  24,  97S. 


Soleil-Ventzke-Scheibler'sehes  Saccharimeter  von  Sehsüdt  Sc  Haensch. 
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Auf  der  andern  Seite  der  Flüssigkeitsrohre  findet  sich  zunächst  der 
Drehungskompensator^),  bestehend  aus  einer  rechtsdrehenden  Quarzplatte/ 
und  zwei  linksdrehenden  Quarzkeüen,  von  welchen  der  längere  g  yer- 
schiebbar  ist,    der  kleinere  h  fest  sitzt.     Bei  den  Pariser  sowie  auch  den 
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Fig.  186. 


älteren  deutschen  Instrumenten  sind  gemäss  der  ursprünglichen  Konstruktion 
Soleil's  beide  Quarzkeile  gegen  einander  beweglich,  die  vorliegende  von 
Scheibler^)  angegebene  Anordnung  ist  aber  weit  zweckmässiger.  Sie  gestattet 
eine  viel  sicherere  Führung  des  einen  Eeils,  es  verschiebt  sich  dieser  gegen 
den  festen  immer  in  genau  gleicher*  Weise  und  etwaige  Fehler  desselben 
werden  daher  stets  an  der  nämlichen  Stelle  der  Skale  auftreten. 

Nach  dem  Eompensator  folgt  das  analysirende  Nicol  s,  dessen  Haupt- 
schnitt parallel  zu  demjenigen  des  Polarisators  d  stehen  muss,  endlich  das 
Objektiv  k  und  das  Okular  l  eines  kleinen  Femrohrs. 

Bezüglich  der  mechanischen  Konstruktion  ist  an  dem  Instrumente 
folgendes  hervorzuheben:  Das  mittlere  Stück  desselben  bildet  eine  Metall- 
rohre, deren  obere  Hälfte  sich  zum  Theil  als  Deckel  M  aufklappen  lässt, 
um  die  gläsernen  Flüssigkeitsröhren  einzulegen  und  vor  Seitenlicht  abzu- 
schliessen.  Diese  Rohrkonstruktion  macht  es  möglich,  die  Zentrirung  und 
rechtwinklige  Einlegung  der  einzelnen  Quarzplatten  genauer  herzusteUen,  als 
dies  bei  den  Instrumenten  der  Fall  ist,  welche  eine  Metallschiene  als  Träger 
für  die  optischen  Theile  besitzen.  Eine  sehr  sorgfaltige  Bearbeitung  zeigt 
der  Mechanismus  zur  Verschiebung  des  Quarzkjeils;  der  letztere  ist  in 
einen  mit  Schwalbenschwanzleitung  versehenen  Messingrahmen  gefasst,  wel- 


*)  Zuerst  Ton  Soleil  1845  angewandt.    Compt.  rend.  21,  426. 
*)  Zeitachrift  des  YereinB  för  Rübenzucker-Indastrie,  20,  609. 
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eher  unten  gezahnt  ist  und  durch  den  Trieb  P  bewegt  wird.  Die  auf  eine 
Elfenbeinplatte  aufgetragene  Skale  ist  mit  dem  beweglichen  Quarzkeil 
verbunden,  während  der  feste  einen  Nonius  besitzt,  welcher  Zehntel- 
theilstriche zu  bestimmen  gestattet.  Die  Ablesung  geschieht  mit  Hülfe 
einer  Lupe,  die  in  dem  am  Ende  mit  schrägem  Spiegel  0  versehenen 
Messingrohr  N  sich  befindet.  Um  den  Nullpunkt  der  Skale  mit  dem 
optischen  Nullpunkt  genau  in  Uebereinstimmimg  zu  bringen,  ist  die  Ein- 
richtung angebracht,  dass  sich  der  auf  dem  festen  Quarzkeil  befindliche 
Nonius  durch  eine  Mikrometerschraube  verschieben  lässt.  Eine  zweite  an 
der  Okularrohre  vorhandene  Mikrometerschraube  Q  gestattet  das  analysirende 
Nicol  etwas  um  seine  Achse  zu  drehen,  damit  demselben  bei  der  Justirung 
des  Instrumentes  genau  die  richtige  Stellung  in  Bezug  auf  den  Polaiisator 
gegeben  werden  kann.  An  den  französischen  Apparaten  fehlt  diese  letztere 
Einrichtung  ganz. 

Die  Skale  des  Saccharimeters  ist  die  sogenannte  Yentzke^sche,  deren 
100-Punkt  bekanntlich  durch  eine  Zuckerlosimg  vom  spezifischen  Grewicht 
1,1  oder  dem  Gehalte  von  26,048  g  in  100  ccm  bei  der  Beobachtung  im  Rohr 
von  200  mm  Länge  erreicht  werden  soll.  Die  Werkstatte  besitzt  ein  Normal- 
instrumenta  dessen  Theilung  mit  Hülfe  einer  Anzahl  reiner  Zuckerlösungen 
verschiedenen  Gehaltes  bestimmt  wurde.  Sodann  sind  10  Quarzplatten  von 
ungleicher  Dicke  hergestellt  worden,  deren  Drehungswerth  man  an  jenem 
Apparate  genau  gemessen  hat,  und  diese  dienen  nun  zur  Feststellung  von 
fixen  Punkten  der  Skalen  neuer  Saccharimeter,  bezw.  um,  den  Keil  auf 
seiner  ganzen  Länge  zu  prüfen.  Solche  Quarzplatten  von  irgend  einem  be- 
kannten, z.  B.  dem  100-Punkt  nahe  liegenden  Drehungswerth,  werden  von 
Schmidt  &  Haensch  auch  käuflich  angefertigt;  sie  sind  in  Messingröhren 
gefasst,  welche  sich  in  den  Apparat  einlegen  lassen. 

Durch  die  sorgfältige  Ausführung  aller  optischen  und  mechanischen 
Theüe  sind  die  Schmidt  &  Haensch*schen  Saccharimeter  zu  der  Voll- 
kommenheit gelangt,  dass  die  Skale  auf  ihrer  ganzen  Länge  keine 
0,2  Theilstriche  überragende  Fehler  zeigt.  Bei  SoleiPschen  Apparaten 
anderer  Konstruktion  sind  Unrichtigkeiten  bis  zu  1,5  Graden  kein  seltenes 
Yorkommniss. 

Auf  der  Ausstellung  befanden  sich  zwei  Instrumente,  von  welchen  das 
eine  für  Röhren  von  200  mm,  das  andere  für  solche  von  400  mm  Länge 
eingerichtet  war.  Letzteres  zeichnete  sich  durch  ein  kräftiges  und  gut  ge- 
bautes Stativ  aus. 

4.  Hoppe-Seyler^sches  Instrument  zur  Bestimmung  von 
Traubenzucker.  Die  optische  und  mechanische  Konstruktion  desselben 
stimmt  ganz  mit  derjenigen  des  vorhergehenden  Saccharimeters  überein, 
nur  die  Skale  ist  verschieden,  und  zwar  giebt  diese  die  Anzahl  Gramme 
Traubenzucker  in  100  ccm  Flüssigkeit  an,  wenn  die  Beobachtung  in  einem 
Rohre  von  100  mm  Länge  vorgenommen  wird. 


Wild's  PolarUtrobometer  Ton  Schmidt  A  Haenseh. 
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Die  BeBtimmtmg  der  Skale  basirt  auf  der  Angabe  von  Wild^),  dass 
die  durch  eine  gleicb  starke  Drehung  angezeigten  Quantitäten  yon  Rohr- 
zucker und  Traubenzucker  sich  wie  1408  :  1855  (weisses  Licht)  verhalten. 

5.  Polaristrobometer  nach  Wild  (grosses  Modell).  Das  ausge- 
stellte Instrument  zeigte  ganz  die  von  Wild  angegebene  Konstruktion.  Die- 
selbe ist  in  Fig.  187  dargestellt. 


n 


e    d, 

D<0 


C        b 
ß)       I 


31 


IL 


Fig.  187. 


Es  bezeichnet 

a  das  polarisirende  Nicol.  Die  dasselbe  enthaltende  Hülse  A^  welche 
zugleich  den  Theilkreis  F  trägt,  ist  mittels  der  Triebstange  G  dreh- 
bar. Die  Theilung  befindet  sich  auf  der  vorderen  Seite  des  Kreises 
und  wird  durch  ein  in  der  Zeichnung  nicht  sichtbares  Fernrohr  ab- 
gelesen, dessen  Okular  sich  neben  demjenigen  des  Polarisationsappa- 
rates befindet.  Das  bis  nahe  an  den  Kreis  heranreichende  Ende 
des  Fernrohrs  trägt  einen  schräg  eingesetzten  und  mit  zentraler 
Oef&iung  versehenen  Metallspiegel,  durch  welchen  Licht  von  einer 
seitlich  aufgestellten  kleinen  Gasflamme  auf  die  Theilung  reflektirt 
wird. 

b  ein  Savart'sches  Polariskop,  bestehend  aus  zwei  zusammengekitteten 
Kalkspathplatten  von  je  3  mm  Dicke,  welche  unter  45^  zur  opti- 
schen Achse  geschnitten  und  so  aufeinander  gelegt  sind,  dass  ihre 
Hauptschnitte  sich  rechtwinklig  kreuzen. 

c  und  e  die  Objektiv-  und  die  Okularlinse  eines  schwach  vergrossemden 
Femrohres.  Zwischen  denselben  befindet  sich  eine  Blende,  auf 
welcher  ein  X  förmiges  Fadenkreuz  angebracht  ist. 

d  ein   NicoFsches  Prisma,    welches  nach  der  urspriinglichen  Angabe 


0   Wild,  PoluriBtrobometer.  Bern  1866.  S.  61  n.  66. 
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Wild's  so  gestellt  sein  soll,  dass  sein  Hauptschnitt  mit  den  recht- 
winklig gekreuzten  Hanptschnitten  der  beiden  Ealkspathplatten  des 
Folariskops  Winkel  von  45**  bildet. 

Lässt  man  in  den  Apparat  homogenes  Natriumlicht  eintreten,  so  er- 
scheint das  runde  Gesichtsfeld  von  einer  Anzahl  paralleler  schwarzer  Inter- 
fereuzstreifen  durchzogen,  welche  durch  das  Polariskop  erzeugt  werden  imd 
ihre  Intensität  verändern,  wenn  mittels  des  Knopfes  G  der  Theilkreis  mit 
dem  Nicol  a  gedreht  wird.  Im  Falle  das  Nicol  d  die  oben  bemerkte  Orien- 
tirung  besitzt,  ergeben  sich  bei  einer  ganzen  Drehung  des  Kreises  in  Ab- 
ständen von  90®  Lagen,  in  welchen  eine  helle  streifen&eie  Partie  das  Gre- 
sichtsfeld  durchzieht,  und  man  kann  diese  so  auf  das  Fadenkreuz  ein- 
stellen, dass  rechts  und  links  von  dem  letztem  noch  gleiche  Reste  der 
Fransen  sichtbar  bleiben.  Das  Erloschen  der  Interferenzstreifen  entspricht 
solchen  Stellungen  des  drehbaren  Nicols,  in  welchen  sein  Hauptschnitt  mit 
demjenigen  der  ersten  Kalkspathplatte  des  Folariskops  entweder  zusammen- 
fallt oder  sich  rechtwinklig  kreuzt,  während  bei  einer  Neigung  unter  45** 
die  grösste  Intensität  der  Fransen  auftritt.  Schaltet  man  nach  dem  Ein- 
stellen auf  die  Null -Lage  eine  mit  aktiver  Flüssigkeit  gefüllte  Röhre  in 
den  Apparat  ein,  so  ^erscheinen  die  Streifen  wieder,  und  indem  man  sie 
durch  Drehen  des  Nicols  zum  Verschwinden  brinj^,  ergiebt  sich  der  ge- 
suchte Rotationswinkel.  Diese  Messung  kann  in  allen  vier  Quadranten  aus- 
geführt werden;  nimmt  man  das  Mittel,  so  lassen  sich  die  Fehler  des 
Apparates  ausgleichen. 

Bei  der  obigen  Anordnung  zeigt  sich  indessen  der  Uebelstand,  dass 
die  helle  streifenfreie  Partie  oft  sehr  breit  ist  und  demnach  zu  geringe 
Reste  der  Interferenzfransen  sichtbar  sind,  um  eine  genaue  Einstellung 
derselben  auf  das  Fadenkreuz  zu  ermöglichen.  Giebt  man  nun  aber  dem 
Nicol  d  nicht  genau  die  oben  bezeichnete  Stellung,  sondern  verschiebt  das- 
selbe um  einen  kleinen  Winkel  (2  bis  4°),  so  wird  in  zwei  gegenüber- 
liegenden Quadranten  die  Beobachtungserscheinung  viel  deutlicher,  d.  h.  die 
fransenfreie  helle  Stelle  schmäler,  während  sie  in  den  zwei  anderen  Quadranten 
ganz  imbrauchbar  sich  gestaltet.  Man  kann  daher  nunmehr  bloss  zwei  Ein- 
stellungen vornehmen,  allein  diese  mit  erheblich  grösserer  Sicherheit.  Die 
Apparate  von  Schmidt  &  Haensch  sind  auf  diese  letztere  Art,  welche  zuerst 
von  Tollens^)  angewandt  wurde,  eingerichtet.  Der  eine  Quadrant  enthält 
eine  Kreistheilung,  der  entgegengesetzte  eine  empirische  Zuckerskale;  gut 
würde  es  sein,  beide  Theilungen  gleichzeitig  anzubringen,  damit  man 
wenigstens  den  Drehungswinkel  zweimal  bestimmen  und  das  Mittel  nehmen 
kann. 

Bezüglich  der  mechanischen  Einrichtung  ist  noch  zu  bemerken,  dass 
sich  der  ganze  Okulartheil,  welcher  das  Polariskop,  die  Fernrohrlinsen  und 


')  Berichte  d.£  deutsch,  ehem.  Gesellsch.  11.  1803. 


Lanrent's  Halbschattenapparat  von  Schmidt  &  Hänsch. 
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das  Nicol  d  enthält,  drehen  und  mittels  Fixirungsschrauben  festhalten  lässt, 
um  die  genaue  Einstellung  auf  den  NuUpunkt  der  Skalen  zu  erreichen.  Die 
FlüBsigkeitsrohren  lassen  sich  wie  bei  dem  Saccharimeter  (Fig.  186,  S.  359) 
in  eine  runde  Rinne  einlegen,  welche  mit  einem  Deckel  verschliessbar  ist. 
6.  Laurent'scher  Halbschattenapparat  mit  Kreistheilung. 
Dieses  Instrument  war  in  zwei  verschiedenen  Modellen  Torhanden,  Ton 
welchen  das  grossere  in  Fig.  188  dargestellt  ist. 
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Fig.  188. 


Es  bedeutet: 

a  eine  dünne,  aus  einem  klaren  KrystaU  von  Kaliumbichromat  ge- 
schliffene Platte,  zur  Befreiung  des  gelben  Natriumlichtes  von  bei- 
gemengten grünen  und  blauen  Strahlen  dienend.  Dieselbe  ist 
zwischen  zwei  Glasplatten  eingeschlossen; 

b  eine  Eonvexlinse; 

c  ein  polarisirendes  Nicol; 

d  eine  parallel  zur  Achse  geschliffene  Quarzplatte,  welche  auf  einem 
kreisförmigen  Diaphragma  so  befestigt  ist,  dass  sie  die  Hälfte  der 
Oeffnung  bedeckt.  Die  Dicke  der  Platte  muss  in  der  Weise  gewählt 
sein,  dass  die  polarisirten  gelben  Strahlen  bei  ihrem  Durchtritt 
einen  Gangunterschied  von  einer  halben  Wellenlänge  erleiden. 
Die  hierfür  nöthige  minimale  Dicke  wäre  0,033  mm,  da  solche 
Platten  aber  für  die  Benutzung  zu  schwach  sind,  so  wird  ein  be- 
liebiger Multiplikationswerth  dieser  Zahl  innerhalb  eines  halben 
Millimeters  genommen.  Die  Prüfung  der  Platte  erfolgt  so,  dass, 
wenn   die  Polarisationsebeue   mit  derjenigen  des  Analysators  einen 
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Winkel  von  45*^  macht,  die  Quarzplatte  bei  Anwendung  von  homo- 
genem Natriumlicht  dunkel  erscheinen  muss; 

e  ein  drehbares  analysirendes  Nicol; 

/  und  g  Femrohrlinsen. 

Die  äussere  Form  des  Instrumentes  ergiebt  sich  aus  der  Abbildung. 
Der  Theilkreis  H  erlaubt  an  zwei  Nonien  mittels  der  drehbaren  Lupe  / 
eine  Ablesung  Yon  1  Minute.  Behufs  Bewegung  des  Analysators  ist  die  Fas- 
sung desselben  mit  einem  Hebel  verbunden,  welcher  am  Ende  einen  kleinen, 
mit  Knopf  versehenen  Trieb  trägt;  der  letztere  greift  in  den  gezahnten 
Rand  der  Kreisscheibe  ein.  Endlich  lässt  sich  das  polarisirende  Nicol 
mittels  des  damit  verbundenen  Hebels  K  um  eine  gewisse  an  einem  Grad- 
bogen ablesbare  Grosse  drehen,  wodurch  die  Intensität  der  Beschattung 
verändert  werden  kann. 

Die  Wirkungsweise  der  obigen  Theile,  speziell  der  Quarzplatte  d, 
welche  dem  Apparate  seine  Empfindlichkeit  giebt,  findet  sich  schon  mehr- 
fach beschrieben^)  und  darf  daher  als  bekannt  vorausgesetzt  werden.  Zur 
Benutzung  des  Instrumentes  ist  Natriumlicht  nothwendig.  Das  Fernrohr 
wird  auf  das  die  Quarzplatte  d  tragende  runde  Diaphragma  eingestellt, 
welches  durch  den  vertikalen  Rand  der  Platte  in  zwei  Halbkreise  getheilt 
erscheint.  Der  Beobachtungspunkt  ist  diejenige  Lage  des  Analysators,  bei 
der  die  beiden  Hälften  des  Gesichtsfeldes  einen  gleichen  Grad  von  Be- 
schattung zeigen;  eine  kleine  Drehung  lässt  den  einen  Halbkreis  dunkler 
werden  als  den  andern. 

Eine  Prüfung  dieser  Apparate,  welche  eine  grosse  Schärfe  der  Beob- 
achtung gewähren,  Hess  namentlich  in  Bezug  auf  den  optischen  Theil  nichts 
zu  wünschen  übrig.  Wiederholte  Einstellungen  wichen  nur  um  einige  Mi- 
nuten von  einander  ab. 

Noch  ist  beizufügen,  dass  die  für  das  Einlegen  der  Flüssigkeitsröhren 
dienende  Rinne  nicht  nur  bei  diesem  Apparate,  sondern  auch  bei  den 
anderen  eine  solche  Weite  hat,  dass  sie  gestattet  Röhren  aufzunehmen,  welche 
mit  einem  3  cm  weiten  MetaDmantel  umgeben  sind.  Der  letztere  ist  mit 
2  Ansatzöffhungen  für  Zu-  und  Ableitung  von  Wasser  versehen,  eine  dritte 
Oeffhung  dient  zum  Einführen  eines  Thermometers.  Indem  man  durch  den 
Zwischenraum  Wasser  fliessen  lässt,  kann  der  aktiven  Flüssigkeit  eine 
konstante  Temperatur  mitgetheilt  werden.  Diese  Mantelröhren  sind  bei  allen 
genauen  Versuchen  anzuwenden,  indem  das  Drehungsvermögen  vieler  Sub- 
stanzen in  erheblichem  Grade  von  der  Temperatur  abhängig  ist.  Nicht 
der  Fall  ist  dies  aber  bei  den  Rohrzuckerlösungen,  man  kann  daher  bei 
den  Saccharimetem  gewöhnliche  einfache  Röhren  benutzen. 


')  Z.  B.  in  Dinglers  polyt.  Journ.  223,  608.  —  Fresenias,  Zeitschr.  f&r  analyt  Chemie 
1878,  190.  —  Zeitschr.  des  Vereins  für  Räbenzacker  -  Industrie  d.  deutschen  Reichs.  1877, 
408.  —  Landolt,  Optisches  Drehangsvermögen.  S.  113.  —  Müller  -  Pfaundler,  Lehrb.  d.  Physik 
Q.  Meteorol.  II.  1.  660. 
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Was  das  kleinere  Laurent^sche  Instrument  betrifft,  so  wurde  zu  dessen 
Konstruktion  der  Mitscherlich'sche  Apparat  (S.  357)  benutzt,  an  welchem  blos 
die  dünne  Quarzplatte  und  ein  Fernrohr  anzubringen  war.  Die  Ablesung 
geschieht  an  zwei  Nonien,  welche  6  Minuten  oder  Zehntel-Grade  angeben. 
Diese  kleinen  Polaristrobometer  sind  für  viele  Zwecke,  bei  denen  es  sich 
nicht  um  besondere  Genauigkeit  handelt,  vollkommen  hinreichend  und  mit 
Rücksicht  ihres  billigen  Preises  sehr  zu  empfehlen. 

7.  Schmidt  &  Haensch'sches  Halbschatten-Saccharimeter 
mit  Keilkompensation  und  Anwendung  von  weissem  Licht. 
Das  Wild'sche  Polaristrobometer  sowie  der  Laurent'sche  Halbschattenappa- 
rat  haben  die  Unbequemlichkeit,  dass  als  Lichtquelle  durchaus  eine  Na- 
triumflamme nöthig  ist.  Die  Unterhaltung  einer  solchen  bietet  aber  in  der 
Zuckerindustrie,  wo  täglich  eine  grosse  Zahl  von  Polarisationen  auszuführen 
sind,  bedeutende  Hindemisse,  und  es  ist  hier  nur  die  Benutzung  von  weissem 
Lampenlicht  praktisch.  Die  Firma  Schmidt  &  Haensch  hat  sich  bemüht, 
das  bekanntlich  grosse  Genauigkeit  gewährende  Halbschattensystem  auch 
für  die  Anwendung  von  weissem  Licht  einzurichten,  und,  wie  der  aus- 
gestellte Apparat  dieser  Art  bewies,  ist  dieses  Ziel  voUstandig  erreicht 
worden. 

Fig.  189  stellt  eine  äussere  Ansicht,  sowie  die  optischen  Theile  des 
neuen  Instrumentes  dar. 
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Fig.  189. 


Das  Licht  dringt  durch  die  Konvexlinse  a  in  ein  eigenthümlich  kon- 
struirtes  Zwillingsnicol  b.  Beide  Stücke  liegen  in  der  festen  Fassimg  M, 
vor  welche  eine  am  Ende  mit  Diaphragma  versehene  Blendrohre  N  gesteckt 
ist.    Auf  der  andern  Seite  der  Flüssigkeitsröhre  befindet  sich  ein  mit  dem- 
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jenigen  des  Okulartheils  eines  Soleirschen  Saccharimeters  ganz  überein- 
stimmendes  optisches  System,  bestehend  aus: 

Cy  einer  rechtsdrehenden  Quarzplatte; 

d  und  ßy  zwei  linksdrehenden  Quarzkeilen,  von  welchen  d  verschiebbar, 
e  fest  ist; 

/,  einem  Nicol'schen  Prisma; 

g  und  k,  Femrohrlinsen. 

Das  die  ganze  Vorrichtung  zum  Halbschattenapparat  gestaltende 
Zwillingsprisma  b  wird  von  Schmidt  &  Haensch  auf  folgende  Weise  kon- 
struirt : 

Von  einem  NicoPschen  Prisma,  welches  aus  den  beiden  Hälften  a 
und  b  (Fig.  190  I)  besteht,    wird  die  obere  a  weggenommen  und  mittels 


eines  durch  die  kurze  Diagonale  c/  (Fig.  190  II)  der  rhombischen  End- 
fläche gehenden  Schnittes  der  Lange  nach  in  zwei  Stücke  getheilt.  Von 
der  Hälfte  c/g  entfernt  man  sodann  durch  Abschleifen  den  Theil  c/d  und 
von  c/h  das  Stück  cfe.  Nachdem  auf  diese  Weise  ein  dünner  Keil  d/e 
entnonmien  worden  ist,  werden  die  beiden  Stücke  d/g  und  e/h  zusammen- 
gekittet, die  innere  und  äussere  Fläche  polirt  und  schliesslich  mit  dem 
halben  Nicol  I  b  unter  Anwendung  von  Eanadabalsam  zum  Zwillingsprisma 
verbunden.  In  dem  Apparat  befestigt  man  dasselbe  so,  dass  die  unver- 
änderte Nicolfläche  dem  eintretenden  Lichte  zugekehrt  ist  und  am  anderen 
Ende  die  Fuge  des  zerschnittenen  Stückes  senkrecht  steht.  Das  Fernrohr 
des  Apparates  wird  auf  diese  Trennungslinie  eingestellt,  welche  das  durch 
das  runde  Diaphragma  gegebene  Gresichtsfeld  in  zwei  Hälften  theilt. 
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Die  Wirkungsweise  dieses  ZwiUingsprismas  besteht  darin,  dass,  wenn 
Licht  durch  die  Hälfte  I  b  eindringt,  die  aus  a  tretenden  Strahlen  zwei  aus 
einem  kleinen  Winkel  (4  bis  5°)  Ton  einander  abweichende  Polarisations- 
ebenen besitzen.  Dasselbe  funktionirt  also  auf  dieselbe  Weise,  wie  die  von 
Jelett*)  und  Comu*)  angegebenen  Prismen. 

Ist  nun  das  im  Okulartheil  des  Apparates  befindliche  analysirende 
Nicol  so  gestellt,  dass  sein  Hauptschnitt  senkrecht  zu  demjenigen  der  un- 
veränderten Nicolhälfte  des  Zwillingsprismas  steht,  so  werden,  wenn  der 
Kompensator  auf  Null  sich  befindet,  die  beiden  Hälften  des  Gesichtsfeldes 
einen  gleichen  Grad  von  beginnender  Verdunkelung  zeigen.  Verschiebt  man 
den  Kompensator  oder  bringt  eine  aktive  Füssigkeit  in  den  Apparat,  so 
erfolgt  Drehung  der  beiden  Polarisationsebenen,  und  da  dieselben  jetzt  in 
eine  unsymmetrische  Lage  zu  der  Polarisationsebene  des  Analysators 
kommen,  tritt  Aufhebung  der  gleichen  Beschattung  ein;  der  eine  Halbkreis 
wird  dunkler,  der  andere  heller.  Zugleich  zeigen  sich  in  Folge  der  Dis- 
persion schwache  Farben.  Diese  Erscheinungen  verschwinden  wieder,  so- 
wie mittels  des  Quarzkeils  Kompensation  der  Drehung  bewirkt  wird. 

Das  Instrument  ist  mit  einer  Ventzke^ sehen  Skale  versehen  und  stimmt 
in  der  äussern  Konstruktion  fast  ganz  mit  dem  Soleifschen  Saccharimeter 
(S.  358)  überein.  Vor  diesem  hat  es  nach  dem  gleichlautenden  Urtheile 
vieler  Beobachter  entschieden  den  Vorzug  grösserer  Genauigkeit.  Ein  ge- 
ringer Wechsel  in  der  gleichförmig  grauen  Beschattung  ist  für  das  Auge 
viel  leichter  zu  schätzen,  als  der.  einer  sehr  schwachen  verschiedenen  Fär- 
bung, und  so  ergeben  sich  bei  wiederholten  Einstellungen  entweder  gar 
keine  Differenzen  in  den  Ablesungen  oder  nur  solche  von  0,1  Theilstrich. 
Beim  Soleil'schen  Apparat  sind  dagegen  Abweichungen  von  0,2  als  genug 
zu  bezeichnen,  und  es  gehört  schon  eine  längere  IJebung  dazu,  um  sie  auf 
diesen  Werth  zu  reduziren.  Ein  weiterer  Vorzug  des  Halbschatteninstru- 
mentes ist  endlich,  dass  auch  Farbenblinde  dasselbe  benutzen  können. 

In  der  vorliegenden  Form  ist  das  Saccharimeter  ganz  neu,  und  seit 
Ende  des  Jahres  1878,  als  der  Berichterstatter  zum  ersten  Male  ein  In- 
strument dieser  Art  unter  den  Händen  hatte,  sind  die  Verfertiger  zu  er- 
heblichen Fortschritten  bezüglich  des  optischen  Theiles  (Zwillingsprisma) 
gelangt.  Gegenwärtig  lässt  es  nichts  mehr  zu  wünschen  übrig,  und  man 
muss  dasselbe  für  die  Laboratorien  der  Zuckerfabriken  entschieden  als  den 
zweckmässigsten  Polarisationsapparat  bezeichnen. 

Was  schliesslich  die  Ausführung  der  von  Fr.  Schmidt  &  Haensch 
ausgestellten  Polarisationsinstrumente  im  allgemeinen  betrifft,  so  muss  an- 
erkannt werden,  dass  dieselbe  namentlich  in  Bezug  auf  die  optischen 
Theile    eine    ganz    vorzügliche   ist.     Die    Soleil'schen    und    Halbschatten- 


')    Dingler  Polyt.  J.  178.  168.  —  Zeitschr.  d.  Vereins  f.  Räbenznckerindnstrie.  16.  456. 
")   Ball.  soc.  cbim.  [2]  14.  140. 
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Saccharimeter  gehören  zu  den  komplizirtesten  optischen  iDstrumenten,  in- 
dem sie  aus  nicht  weniger  als  11  bezw.  8  Stücken  bestehen,  welche  genau 
geschliffen  und  zentrirt  werden  müssen  und  Ton  welchen  namentlich  die 
Quarzkeile  einer  sehr  sorgfaltigen  Bearbeitung  bedürfen,  um  richtige  An- 
gaben bei  verschiedenen  Stellungen  derselben  zu  liefern.  Es  gehört  somit 
eine  grosse  Aufmerksamkeit  von  Seiten  des  Yerfertigers  dazu,  um  tadel- 
lose Apparate  dieser  Art  auszufuhren.  Vielfach  wurden  dieselben  bis  jetzt 
aus  Paris  bezogen,  und  es  ist  daher  sehr  erfreulich,  dass  eine  deutsche 
Werkstatte  diese  Instrumente  als  besondere  Spezialitat  ergriffen  hat  mit 
dem  Bestreben,  sie  in  möglichster  Vollkommenheit  herzustellen. 


Die  Spektralapparate. 

Bbrighterstatteb  : 
Dr.  H«  W •  Yogely  Prof.  an  der  tedmiselien  Hochschule  zu  Berlin. 


JJie  Ausstellung  enthielt  an  Spektralapparaten  eine  grosse  Zahl,  die  sich 
in  sechs  Abtheilungen  einreihen  lassen: 

1.  Spektralapparate  für  chemisch -analytischen  Grebrauch; 

2.  Spektralapparate  zur  genauen  Linienbestimmung  bezw.  Messung  der 
Brechungsindices ; 

3.  Spektralapparate  für  photographische  Fixirung  der  Spektren; 

4.  Spektralphotometer,   welche    zur  Messung  der  Helligkeit  einzelner 
Theile  de&  Spektrums  dienen; 

5.  Spektralapparate  zu  astronomischem  Gebrauch; 

6.  Spektralapparate  zu  physiologischem  Grebrauch. 

An  die  Besprechung  dieser  Apparate  reiht  sich  noch  die  Beschreibung 
der  Hülfsinstrumente  fiir  Spektralarbeiten,  soweit  sie  auf  der  Ausstellung 
yertreten  waren  und  neues  und  eigenthümHches  darbieten. 

L   Spektralapparate  für  ohemiioh  -  analytiBohen  Gebrauch. 

Hierher  gehören  die  gewöhnlichen  Bunsen'schen  Apparate,  die 
bereits  hinlänglich  bekannt  sind,  so  dass  ihre  Beschreibung  umsomehr  über- 
gangen werden  kann,  als  die  in  der  Ausstellung  befindlichen  Exemplare 
nichts  neues  darboten. 

Sehr  wünschenswerth  wäre  es,  wenn  die  Optiker  sich  bemühen  wollten, 
diese  Bunsen'schen  Spektralapparate  so  einzurichten,  dass  1.  der  Fokus  der 
Eollimatorlinse  durch  eine  Marke  auf  dem  Auszugrohr  (Spaltrohr)  ange- 
geben ist,  dieses  erleichtert  die  richtige  Einstellung  sehr  erheblich ;  2.  dass 
die  Skalen  einen  Nullpunkt  haben,  der  um  50  Theilstriche  vom  Anfang  ab- 
steht, so  dass  die  Natronlinie  auf  Null  gestellt  werden  kann^)  (wünschens- 
werth sind  auch  schärfere  Skalen);  3.  dass  das  Skalenrohr  bezw.  die  Skale 


0  Yergl.  Vogel,  praktische  Spektralanalyse,  61. 
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in  demselben  sicher  fbdbrt  werden  kann,  so  dass  während  der  Beob- 
achtung keine  Verschiebung  stattfindet;  4.  dass  die  Beleuchtungslampe  der 
Skale  bei  der  Drehung  des  Rohrs  demselben  folge,  5.  dass  an  Stelle  der 
Papptrommel  zur  Deckung  der  Prismen  eine  Mettallhülse  genommen  wird. 

Femer  gehört  hierher  das  Instrument,  das  unter  dem  Namen  üni- 
versalspektroskop  von  H.  W.  Vogel  bekannt  ist,  aber  bisher  nur  un- 
genügend beschrieben  worden  ist,  so  dass  wir  die  Details  darüber  hier 
folgen  lassen. 

Das  ausgestellte  üniversalspektroskop  war  von  Schmidt  &  Haensch 
konstruirt. 

Der  bekannte  von  Bunsen  und  Kirchhoff  angegebene  ^ektralapparat, 
der  aus  drei  Röhren,  dem  Spaltrohr,  dem  Skalenrohr  und  dem  Femrohr 
besteht,  ist  zwar  zur  Beobachtung  der  £missionspektra  und  zur  Bestimmung 
der  Linienlage  ganz  Yortrefflich  geeignet,  dennoch  hat  er  einige  üebelstände, 
die  seine  Anwendung  erschweren,  dahin  gehört  die  geringe  Transportabilität, 
die  dem  ungeübten  unbequeme  Einstellung,  die,  weil  es  sich  um  die  Ein- 
stellung dreier  Röhren  handelt,  etwa  dreimal  so  -viel  Arbeit  macht,  als  die 
Einstellung  eines  Mikroskops,  femer  der  Umstand,  dass  er  leicht  in  Un- 
ordnung kommt  und  dass  durch  die  starke  Vergrösserung  im  Femrohr  yiel 
an  Lichtstarke  verloren  geht.  Er  ist  deshalb  zur  Beobachtung  Ton  Ab- 
sorptionsspektren wenig  geeignet. 

Refer.  bedient  sich  deshalb  schon  seit  längerer  Zeit,  namentlich  bei 
Absorptionsbeoachtungen,  wo  es  weniger  auf  genaue  Linienbestimmungen 
ankommt,  des  Browning'schen  Taschenspektroskops.  Bei  diesem  fehlt  Fem- 
rohr und  Skalenrohr.  Man  hat  nur  die  Einstellung  eines  einzigen  Rohres 
nöthig,  des  Kollimators.  Da  die  Femrohrvergrösserung  fortfallt,  so  er- 
scheinen die  Spektren  dieses  Instrumentes  sehr  lichtstark.  Ein  Uebelstand 
ist  aber  der  Mangel  einer  Skale.  Um  diesem  abzuhelfen,  hat  Refer.  am 
Kopf  des  Instruments  eine  Spiegelyorrichtung  angebracht,  so  dass  man  zwei 
Spektren  derselben  Lichtquelle  mit  dem  Instmment  unter  einander  liegend 
erhalten  kann.  Das  eine  Spektmm  dient  als  Skale,  das  andere  zur  Beob- 
achtung der  Absorptionen. 

Fig.  191  stellt  diese  Vorrichtung  dar.  B  ist  eine  abnehmbare  Metall- 
kappe  mit  einer  rechteckigen  Oe&ung,  durch  welche  direkt  Licht  auf 
den  Spalt  T  fallt.  Ausserdem  enthält  die  Kappe  noch  eine  seitliche  Oeff- 
nung  0,  durch  welche  das  von  dem  im  Bügel  g  sitzenden  kleinen  dreh- 
baren Spiegel  m  reflektirte  Licht  auf  das  Spiegelprisma  P  fallt,  um  von 
diesem  in  den  oberen  Theil  des  Spalts  geworfen  zu  werden.  Der  Spiegel  m 
mit  seinem  Bügel  g  sitzt  an  einem  um  die  Achse  des  Instrumoits  dreh- 
baren Metallring  X,  so  dass  er  ganz  bei  Seite  gedreht  werden  kann. 
Der  drehbare  Ring  D  dient  zur  Veränderang  der  Spaltweite.  Das  Prisma  P 
sitzt  an  einem  kleinen  Hebel  A,  so  dass  es  auf  Erfordemiss  seitwärts  ge- 
bracht und  der  ganze  Spalt  frei  gemacht  werden  kann. 
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Um  die  Anwendung  des  Spektroakopa  möglichst  handlich  zu  machen, 
konatruirte  Refer.  neuerdings  ein  zuBammenlegbares  Stativ  mit  HülfsTOT' 
richtungen,   welches  eine  TJelseitige  Benutzung  des   Instnunentea   ertaubt. 


ng.  191.  (Vi  utBri.  flrj. 

SO  dasB  ea  nicht  nur  zu  Beobachtungen  von  Absorptionsspektren, 
sondern  auch  von  Flammenspektren,  Funkenspektren  und  Geiss- 
ler'schen  Röhren  dienen  kann.  Dieses  Stativ  ist  nachstehend  in  seinen 
verschiedenen  Anwendungen  abgebildet. 


Fig.  193  zeigt  dag  Instrument  in  Anwendung  zur  Beobachtung  von 
Flammen.    Das  Spektroskop  jS  ist  in   eine   Klemme  L  gespannt,   die 
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um  eine  horizontale  Achse  drehbar  ist  und  an  dem  Binga  P  Bitst,  der  sich 
an  der  Säule  C  hoch  und  niedrig  stellen  lässt. 

Ein  zweiter  stellbarer  Ring  h  trägt  einen  Terschiebbaren  langen  recht- 
winklig gebogenen  Drath  d,  auf  den  mau  das  Glasröhrchen  mit  dnge- 
Bchmolzenem  Platindratb  r  steckt,  welches  die  Probe  trägt,  die  man  in  der 
Beobacbtungsflamme  A  erbitten  will. 

Zur  Bestimmung  der  in  der  Flamme  Ä  erscheinenden  Linien  benutzt 
man  eine  Vergleichungsflamme  B.  Man  Bt«llt  diese  Tergleichungsflamme 
so  auf,  dasB  sie  gegenüber  der  kleinen  Oefhimg  0  (vergl.  Fig.  191)  steht; 
den  gewöhnlich  Tor  der  OeSnung  0  stehenden  Spiegel  m  dreht  man  tu 
diesem  Zwecke  seitwärts. 

Statt  einer  Yergleichungsflamme  kann  man  auch  das  Sonnenspektrum 
2ur  Yei^Ieichung  benutzen.  Uan  stellt  dann  das  Instrument  so  auf,  dass 
durch  die  Oef&iung  0  Tageslicht  fällt,  dessen  Linien  eine  Lagenbegtim- 
muDg  der  Flammeulinien  und  daraus  mit  Hülfe  der  Bimsen'schen  Tafeln 
eine  Erkennung  des  sie  erzeugenden  Stoffes  gestatten. 

Pig.  193  zeigt  das  Instrument  in  Anwendtmg   für   Absorptions- 
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analyseo.  Man  richtet  das  Spektroskop  S  direkt  auf  den  Himmel  oder 
man  wirft  Himmelslicht  in  dasselbe  mittels  eines  Spiegels  Q,  der  auf  den 
Drath  d  aufgesteckt  ist.  Die  zu  beobachtenden  Flüssigkeiten  bringt  mau 
in  Reagenzgläser  R*  und  R'\  die  durch  federnde  stellbare  Klemmen  H' 
und  IT'  gehalten  werden;  diese  E[lemmen  sind  an  ihrer  Hülse  horizontal 
yerschiebbar  und  durch  Schrauben  fixirbar. 

Zur  richtigen  Einstellung  bewegt  .man  die  Klemme  mit  dem  Reagenz- 
glase vor  dem  Spalt  oder  dem  Spiegel  horizontal  hin  und  her,  bis  das 
Spektrum  in  grösster  Helligkeit  erscheint.  Solches  ist  der  Fall,  wenn  die 
Strahlen,  die  in  das  Instrument  treten,  in  diametraler  Richtung  durch  das 
Reagenzglas  gehen.  Man  sieht  alsdann  das  Absorptionsspektrum  und  das 
durch  die  gespiegelten  Strahlen  erzeugte  unver&iderte  Spektrum  der  ur- 
sprünglichen Lichtquelle  neben  einander.    Die  Yergleichung  beider  lässt  selbst 


Flg.  194. 


schwächere  Absorptionserscheinungen  sehr  genau  erkennen  und  gestattet 
genaue  Bestimmung  der  Lage  der  Streifen,  wenn  Tageslicht  angewendet 
wird. 

Will  man  das  Spektrum  einer  Losung  mit  einer  anderen  vergleichen, 
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SO  bringt  man  die  eweite  Losung  yor  den  Spiegel  Q  (vergl.  Fig.  193)  und 
sucht  durch  Schieben  der  Elenune  unter  gleichzeitigen  Okularbeobachtungen 
den  Standpunkt  des  Rohres,  wo  das  Spektrum  am  besten  sichtbar  ist. 
Um  Nebenlicht  vom  Auge  des  Beobachters  abzuhalten,  stülpt  man  über 
das  Spektroskop  eine  Pappscheibe  T.  Behufs  Beobachtung  mit  Lampen- 
licht yertauscht  man  den  Spiegel  Q  mit  einem  Schwanzbrenner,  der  mittels 
Oese  auf  den  Drath  d  aufgesteckt  werden  kann. 

Will  man  Glaser  auf  ihre  Absorption  untersuchen,  so  klemmt  man 
diese  mit  besonderer  Klemme  k  ein,  die  um  C  drehbar  ist  und  der  sich 
jede  beliebige  Lage  geben  lässt. 

Will  man  lange  Flüssigkeitsschichten  untersuchen,  wie  es  öfter 
bei  sehr  yerdünnten,  schwach  geerbten  Losungen  nothig  ist,  so  füllt  man 
diese  in  ein  Reagenzglas  B  (Fig.  194  a.  vor.  S.),  umwickelt  es  mit  schwar- 
zem Papier  (um  Nebenlicht  abzuhalten),  klemmt  es  senkrecht  ein  und  stellt 
das  Spektroskop  S  durch  Drehung  um  die  Achse  L  ebenfalls  senkrecht. 

Der  an  dem  Drath  d  steckende  Spiegel  Q  (Fig.  194)  wirft  dann  Licht 
durch  die  mit  der  Flüssigkeit  gefüllte  Rohre  in  das  Spektroskop;  der 
seitwärts  am  Spektroskop  angebrachte  kleine  Spiegel  m  giebt  von  dem 
direkten,  yon  Q  gespiegelten  Licht  ein  Yergleichungsspektrum. 

Zur  Beobachtung  yon  Geissler'schen  Röhren  setzt  man  eine 
E[lemme  ff  über,  eine  H"  unter  das  Spektroskop  S  (Fig.  195)  und  spannt 
in  beide  die  dicken  Enden  der  Geissler^schen  Rohre  ein. 


Fig.  195. 

Zur  Beobachtung  yon  Funken spektren  der  Metalllosungen  be- 
dient man  sich  des  Entladers  des  Refer.  (Fig.  196).  Derselbe  besteht 
aus  zwei  Korken  a  und  d,   die   in   die  Klemmen  m  des  üniyersalstatiys 
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(Fig.  197)  gespannt  weiden.  Der  untere  Koil  trägt  eine  mit  Quecksilber 
gef&llte  Glaaröhre  q,  in  welche  ein  PlatindraÜi  eingeschmolzen  ist  Der- 
selbe Bteht  mit  dem  negativen  Pol  des  Induktras  F  (Fig.  197)  in  leitender 
Verbindung.  Die  zu  uaterauchende  Flüssigkeit  füllt  man  auf  ein  kleines 
Glashütohen  r  (Fig.  196),  das  man  leicht  sdbst  fertigen  kum.    In  dieses  ist 


^^.-«mt^^ 


ein  Plaündrath  eingeschmotsen,  der  in  doa  QneoksUber  der  R5hre  q  tanoht. 
Deber  diesen  Drath  stülpt  man  das  HaarrSIirchen  x.  Gegenüber  letzterem 
steht  ein  Rohr  r,  welche«  innerhalb  des  Korkes  a  sitzt  und  durch  welches 
ein  umgebogener  Platindrath  d  führt.  Dieser  steht  mit  dem  positiven 
Pol  des  Liduktors  in  leitender  Terbindnng.  Wird  der  Induktor  (Fig.  197) 
durch  Verbindung  seiner  Pole  C  und  D  mit  einer  Batterie  in  Gang  ge- 
setzt, so  springen  zwischen  x  und  r  Funken  über.  N&hert  man  dann  die 
beiden  Pole  mittels  der  verschiebbaren  Klemmen  m,  so  geht  der  Funken- 
atrom  in  eine  kontinuirliche  Elntladung  über,  wobei  sich  an  dem  nega- 
tiven Pol  ein  blauer  LichtbOschel  zeigt.  Wenn  dieser  an  dem 
unteren  Pol  bei  x  auftritt,  so  ist  das  Instrument  in  Ordnung. 

Füllt  man  dann  mittels  Pipette  UetalUSsiing   in   das  Hfitchen  n,  so 
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steigt  diese  in  Folge  der  Kapillarität  in  das  Rohrchen  x  empor  und  wird 
durch  den  Funkenstrom  zersetzt.  Es  offenbart  sich  alsdann  in  der  Nähe 
Ton  X  das  Funkenspektrum  der  Losung,  imd  kann  man  dieses  leicht 
mittels  des  Spektroskops  S  (Fig.  197)  beobachten,  wenn  man  dasselbe 
zweckmässig  steUt  Zwischen  Entlader  und  Spektroskop  bringt  man  mittels 
Klemme  das  Glasblättchen  g  an,  welches  das  Verunreinigen  des  Spalts 
durch  umhergespritzte  Metalllosung  verhindert.  Der  Spiegel  m!  kann  be- 
nutzt werden,  um  Himmelslicht  in  das  Spektroskop  zu  werfen  wie  auch 
zur  Herstellung  eines  Yergleichungsspektrums. 

Die  grosse  Mehrzahl  der  vom  Refer.  publizirten  Beobachtungen 
über  Absorptionsspektren  u.  s.  w.  ist  mit  diesem  Instrument  ausgeführt 
worden. 

Um  dasselbe  leicht  transportabel  zu  machen,  ist  die  Säule  in  3  Theile 
zerlegbar,  so  dass  sich  die  Stücke  nebst  dem  sonstigen  Zubehör  und  noch 
6  Reagenzgläsern  in  einem  Futteral  K  (Fig.  193,  S.  372)  unterbringen 
lassen,  das  in  den  Elasten  J  geschoben  wird.  Auf  demselben  befindet  sich 
eine  Scheibe  x  yon  Messing,  in  welche  die  Säule  C  geschraubt  werden 
kann. 

2.   Spektralapparate  nir  genauen  Idnienbestimmnng. 

a)  Das  kleine  Spektrometer  von  Schmidt  &  Haensch  (eigene 
Konstruktion)  dient  zur  Bestimmung  der  Brechungs-  und  Zerstreuungs- 
verhältnisse, zu  goniometrischen  Messungen  u.  s.  w. 

Der  Apparat  ruht  nach  der  bekannten,  bei  Spektralapparaten  mit  Ab- 
lenkung befolgten  Konstruktion  auf  einem  stellbaren  Dreifass  D  (Fig.  198), 
der  den  getheilten  Kreis  ky  die  Basis  B  für  das  Prisma  P,  den  beweglichen 
um  eine  senkrechte  Achse  drehbaren  Eisenarm  mit  dem  Fernrohr  F  und 
das  Kollimatorrohr  C  trägt.  Die  horizontale  Stellung  der  beiden  letzteren 
kann  durch  die  Schrauben  8  regulirt  werden. 

Mit  dem  Femrohr  dreht  sich  der  getheilte  Kreis  A:,  dessen  Drehung  an 
den  beiden  Doppelnonien  m  und  n  abgelesen  werden  kann.  Die  gröbere 
Einstellung  des  Femrohrs  wird  mit  der  Hand  besorgt,  die  feinere  mit  einer 
Mikrometerschraube,  deren  Ende  t  in  der  Figur  sichtbar  ist  und  die  in 
eine  Messingzwinge  greift,  welche  durch  Anziehung  einer  senkrechten 
in  der  Figur  unsichtbaren  Schraube  den  Kreis  k  festklemmt. 

Die  Nonien  n  sind  mit  ihrem  Träger  v  durch  ein  Scharnier  w  ver- 
bunden, so  dass  sie  sich  zurückklappen  lassen,  wenn  es  gilt,  dem  Fem- 
rohr bei  der  Drehung  Platz  zu  machen. 

Will  man  den  Apparat  als  Groniometer  benutzen,  so  zieht  man,  naehdem 
man  das  Femrohr  in  eine  Lage  gebracht  hat,  in  welcher  man  das  an  einer 
Fläche  des  zu  messenden  Prismas  reflektirte  Spiegelbild  deutlich  erkennt,  die 
oben  erwähnte  (in  der  Figur  unsichtbare)  Schraube  an,  welche  den  E[reis  k 
festklemmt,  and  lost  die  horizontale  Schraube  r,  welche  an  dem  horizontalen 
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von  der  Hauptachse  ausgehenden  Ann  d  sitzt.  Dadurch  wird  der  Nonius  m 
frei  uud  läset  sich  dann  dieser  mit  dem  Priamentisch  B  drehen.  Die 
gröbere  Drehung  wird  mit  der  Hand  ausgeführt,  die  feinere  nach  Anziehung 
der  Schraube  r  mittels  der  Schraube  y.  Die  Kreistheilung  bat  170  nun 
Durchmesser  und  erlaubt  eine  Ablesung  bis  30  Sekimdeu. 


Fig.  I9B  ('/•  natarl.  Gr.). 


Der  Apparat  gestattet  auch  Anbringung  von  Polarisationsinstrumenten. 

b)  Das  grössere  Spektrameter  nach  Meyerstein  mit  Ablesung 
bis  auf  2  Sek.,  konstruirt  von  Schmidt  &  Haensch;  es  findet  sich  be- 
schrieben in  Pouillet-HMer's  Lehrbuch  der  Physik.   8.  Aufl.  S.  153. 

c)  Der  grosse  Spektralapparat,  von  Schmidt  &  Haensch  konstruirt, 
dient  zur  Erzielung  starker  Dispersionen.  Derselbe  ist  ähnlich  arrangirt  wie 
das  Spektrometer,  nur  wegen  der  grösseren  Prismenzahl  bedeutend  grösser 
und  schwerer.    Femrohr  F  und  Kollimatorrohr  C  (Fig.  199)  rohen  auf  den 
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Armen  A  and  Ä',  die  um  die  Hauptachse  des  Instrumentes  drehbar  eiud. 
Die  Femrohrdrehung  wird  mittels  des  sich  gleichzeitig  mit  dem  Arm  A 
bewegenden  Doppeinonius  n  an  dem  getheilten   Kreis  K  abgelesen  und 
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%yni  mit  Hülfe  der  Lupe  L,  die  (wie  in  der  Figur  erkennbar  ist)  auch 
eine  selbständige  Bewegung  hat,,  so  dass  sie  zur  Seite  gedreht  werden 
kann. 

Ausserdem  sind  Fernrohr  und  Kollimator  noch  drehbar  um  senkrechte 
Achsen  a  bezw.  a',  die  auf  ihren  Tragarmen  Ä  bezw.  Ä'  ruhen;  die 
Drehung  selbst  kann  mittels  Zeigers  o  bezw.  0,  sj)  den  getheilten  Kreisen 
B  bezw.  Q  abgelesen  werden.  Femrohr  F  und  KoUimatoirohr  C  lassen 
sich  mit  Hülfe  der  Triebe  r  bezw.  r,  in  ihren  Lagern  in  der  Richtung 
ihrer  Achse  Terschieben. 


Fig.  300  (Viii»16rL  Gr.). 

Die  i  Eutherfordprismen  P„  P„  P„  P,  ruhen  auf  der  Platte  B;  sie 
sind  mit  automatischer  Bewegung  versehen,  deren  Arme  6, ,  b,,  b,,  b, 
(Fig.  200)  um  die  Bauptachse  drehbar  und  durch  Querstücke ,  welche  die 
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Prismen  tragen,  mit  einander  verbunden  sind.  Die  Prismen  lassen  sich 
durch  Losung  der  4  Schrauben  t  leicht  abnehmen,  so  dass  man  je  nach 
Belieben  mit  1,  2  oder  mehr  Prismen  arbeiten  kann.  Der  fünfte  Arm  6» 
steht  mit  dem  Femrohrlager  durch  den  kreisförmigen  Bügel  x  in  Ver- 
bindung, so  dass,  wenn  das  Femrohr  sich  um  die  Hauptachse  dreht, 
die  Prismen  in  Bewegung  gesetzt  werden  imd  zwar  in  der  Art,  dass  der 
beobachtete  Strahl  dieselben  stets  im  Minimum  der  Ablenkung  passirt 

Die  Dispersion  bei  Anwendung  eines  Prismas  betragt  IP,  bei  Anwen- 
dung von  5  Prismen  55  ^ 

Zwei  Prismen  reichen  hin  zur  Beobachtung  sämmtlicher  Linien  der 
KirchhofiTschen  Tafel. 

Der  Kreis  K  hat  30  cm  Durchmesser  und  ist  in  Vß  Grade  getheilt. 
Ablesung  ist  bis  auf  10  Sekunden  möglich.  Das  Gewicht  O  di6nt  zur  Ab- 
balanzirung. 

Die  gröbere  Einstellung  des  Femrohrs  geschieht  mit  der  Hand,  die 
feinere  mittels  der  Schraube  u,  nachdem  vorher  der  Backen  v  mit  der 
Schraube  q  (Fig.  199)  festgeklemmt  worden. 

8.  Bpektralapparate  fKr  photographisohe  Fixinmg  der  Spektren. 

Hierher  gehört  a)H.  W.  VogeTs  grosser  Spektrograph,  konstmirt 
von  Schmidt  &  Haensch.  Zweck  des  Instruments,  welches  nach  An- 
gaben des  Urhebers  für  die  Sammlung  der  Akademie  der  Wissenschaften 
zu  Berlin  ausgeführt  wurde,  ist  die  photographische  Aufiiahme  lichtschwacher 
oder  chemisch  wenig  wirksamer  Theile  lichtstarker  Spektren,  die  Prüfung 
der  Empfindlichkeit  photochemischer  Präparate  gegen  das  Sonnenspektnim 
und  die  Untersuchung  der  Schwankungen  der  chemischen  Wirkung  in  ver- 
schiedenen Tages-  und  Jahreszeiten.  Das  Instrument  (Fig.  201,  S.  382)  stellt 
im  Prinzip  einen  Spektralapparat  mit  zwei  Prismen,  jedoch  mit  horizontaler 
brechender  Kante  dar  und  ist  so  eingerichtet,  dass  das  Kollimatorrohr  b 
leicht  auf  die  Sonne  oder  jede  beliebige  andere  Lichtquelle  gerichtet 
werden  kann.  Zu  diesem  Zwecke  ist  das  Instrument  um  eine  vertikale 
Achse  Ä  und  eine  horizontale  m  drehbar.  Diese  Vorrichtung  erspart  die 
Anwendung  eines  Heliostaten  xmd  den  dabei  imvermeidlichen  Licht- 
verlust durch  Spiegelreflexion. 

Die  beiden  Flint-Prismen  P  von  60«  (Fig.  202,  S.  383)  befinden  sich 
in  der  Metalltrommel  d.  Die  Trommel  trägt  einerseits  das  Kollimatorrohr  b 
mit  dem  Spalt  a,  andererseits  (an  Stelle  des  Femrohrs  des  gewöhnlichen 
Spektralapparats)  eine  photographische  Kamera  /,  deren  Objektiv  eine 
Steinheil^sche  Aplanatdoppellinse  in  der  Fassung  e  ist.  Der  kastenförmige 
Ansatz  aus  Blech  tragt  am  oberen  Ende  ein  Brett  L  von  Holz,  in  dessen 
Falz  i  (Fig.  201)  eine  Kassette  mit  lichtempfindlicher  Platte  oder  eine  matte 
Scheibe   zu   objektiven  Beobachtungen    eingeschoben  werden  kann.     Daa 
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Brett  L  ist  um  eine  Achse  0  drehbar,  kann  aber  durch  eine  seitliche 
Schraube  S  (Fig.  202)  in  jeder  Lage  festgehalten  werden.  Diese  Yorrich- 
tung  erlaubt  eine  Neigung  der  Bildebene  gegen  die  einfallenden  Strahlen 
und  es  wird  dadurch  die  scharfe  Einstellung  yerschiedener  Theile  des  Spek- 
trums ermöglicht,  deren  Fokus  ungleich  lang  ist.  Kamera  und  Kollimator 
ruhen  auf  Lagern  r,  die  um  die  Peripherie  der  Trommel  d  etwas  Ter- 
schoben  werden  können,  beide  sind  femer  um  horizontale  Achsen  s  dreh- 
bar und  mit  Hülfe  von  Schrauben  q  (in  Fig.  201  an  der  Kamera  nicht 
sichtbar)  feststellbar.  Dadurch  ist  die  bequeme  Einstellung  auf  das  Mini- 
mum der  Ablenkung  für  jeden  Strahl  ermöglicht. 

Um  das  Listrument  genau  auf  die  Sonne  richten  zu  können,  ist  am 
Kollimator  eine  Scheibe  x  und  am  Spalt  ein  Diopter  y  angebracht.  Stellt 
man  das  Instrument  so,  dass  die  durch  die  Oeffnung  y  gehende  Sonne 
genau  den  Mittelpunkt  der  Scheibe  x  trifft,«  so  erblickt  man  auf  der  matten 
Scheibe  der  Kamera  ein  objektives  Spektrum  parallel  %  t,  dessen  Länge 
66  mm  ist.  Die  lichtempfindlichen  Platten  werden  in  eine  photogra- 
phische Kassette  bekannter  Konstruktion  gelegt  und  diese  nach  Entfer- 
nung der  matten  Scheibe  in  den  Falz  i  eingeschoben.  Durch  sukzes- 
sives Verschieben  dieser  Kassette  lassen  sich  zehn  und  mehr  Spektren 
nach  einander  auf  derselben  Platte  au&ehmen.  Die  Kassette  ist  für  zwei 
Plattengrössen  eingerichtet,  100  X  183  und  110  X  80.  Um  gewisse  Theile 
des  Spektrums  von  der  Wirkimg  auf  die  Platte  ausschliessen  zu  können, 
sind  zwei  Blenden  M  (nur  die  eine  ist  in  Fig.  201  sichtbar)  angebracht, 
die  sich  gegenüberstehen  und  durch  passende  Schlitze  beliebig  tief  einge- 
schoben werden  können. 

Für  kurze  Expositionen  auf  das  Sonnenspektrum  genügt  es,  den  Kollimator 
mittels  des  Diopters  genau  zu  richten.  Die  Sonne  bleibt  dann  mindestens 
1  Minute  im  Gresichtsfelde  des  Jjastrumentes.  Für  längere  Expositionen  muss 
jedoch  das  Listrument  dem  Laufe  der  Sonne  folgen;  solches  geschieht 
durch  zeitweises  Drehen  der  Schrauben  ohne  Ende  n  imd  g  (Fig.  201), 
die  in  die  Zähne  eingreifen,  welche  einerseits  an  der  Peripherie  der  Trom- 
mel dy  andererseits  an  der  drehbaren  Horizontalplatte  H  angebracht  sind. 

Ein  getheilter  Kreisbogen  auf  der  Trommel  d  und  ein  Lidex  z  er- 
lauben die  Höhe  der  Sonne  jederzeit  abzulesen,  nachdem  das  Listrument 
mittels  der  beiden  FusslibeUen  horizontal  gestellt  Ist. 

Für  Prüfung  lichtempfindlicher  Substanzen  yerschiedener  Art  dient  ein 
keilförmiger  Spalt,  der  an  einem  Ende  0,2  mm  weit  ist  und  sich  am 
andern  Ende  allmälig  bis  auf  0  verengert.  Er  giebt  ein  Spektrum,  dessen 
Linien  auf  der  einen  Seite  unscharf  und  hell,  auf  der  andern  Seite  scharf 
und  lichtschwach  sind.  Li  der  Photographie  erstrecken  sich  diese  Linien 
um  so  weiter  nach  der  dunklen  Seite  hinüber,  je  heller  der  betreffende 
Theil  des  Spektrums  ist  oder  je  empfindlicher  die  zu  prüfende  Substanz 
für  die  betreffenden  Strahlen  ist.     Man  kann  denmach  aus  der  Länge  der 


Linien  einen  Schluss  uif  die  Helligkeit  des  imtenncliten  Spektzmltheils  ema- 
seite,  auf  die  Empfindlichkeit  der  geprüften  Snbetaux  andereneils  TUM-hgii 


ng.  SOt  Cl*  lui&rl.  Qr.). 

Gilt  es  Spektren  verschiedener  Lichtquellen  photognipbisch  neben  ein- 
mider  aufounehmen,  so  wird  ein  besonderer  Spalt  angewendet,  der  nach 
Lockjer's  Angabe  konstniirt  und  in  Fig.  201  abgebildet  ist.  Dieser  2S  mm 
lange  Spalt  ist  durch  eine  Tenchiebbare  Platte  h  mit  HandgiifEan  gedeckt, 
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in  der  eine  Oe&ung  o  yon  5  nun  Breite  ausgeschnitten  ist  und  die  durch 
eine  in  kleine  auf  ihr  yorgesehene  Löcher  eingreifende  Feder  F  festge- 
halten wird^). 

Der  durch  die  Oefihung  o  sichtbare  Spalttheil  liefert  ein  etwa  5  mm 
breites  Spektrum.     Ist   die   photographische    Aufnahme  desselben  erfolgt, 


Fig.  202. 


so  wird  die  erste  Lichtquelle  entfernt,  die  Platte  h  um  5  mm  yerschoben, 
d.  h.  so  weit,  bis  die  Feder  F  in  das  benachbarte  der  Locher  einschnappt, 
sodann  wird  die  zweite  Lichtquelle  Yor  den  Spalt  gebracht  und  die  Auf- 
nahme ihres  Spektrums  auf  derselben  Platte  bei  unyerandertem  Stand  der 
Kassette  mit  der  empfindlichen  Platte  bewirkt.  Den  Spalt  öffiiet  und 
Bchliesst  eine  Schraube,  deren  Eopf  mit  Ereistheilimg  yersehen  ist,  so  dass 
genaues  Ablesen  der  Spaltbreite  möglich  ist. 

Leicht  ist  es  in  dieser  Weise  MetaUspektra  imd  das  Sonnenspektrum  auf 
derselben  Platte  zu  erhalten.  Man  bringt  die  beiden  Metallpole,  zwischen 
denen  Funken  überspringen,  dicht  Tor  dem  Spalt  an  und  beobachtet  das  Spek- 
trum derselben  zunächst  auf  der  matten  Scheibe.  Durch  Heben  bezw.  Senken 


\ 


')  Id  Fig.  301  ist  diese  Spaltvoniehtnag  sor  besseren  Uebersicht  der  DetaUs  in  einer 
dem  Leser  mehr  xngekebrten  Lage  dargestellt;  selbstyerstXndlich  mnss  der  Spalt  in  seiner 
richtigen  Stellung  parallel  den  brechenden  Kanten  der  Prismen  liegen. 
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und  Drehen  des  Spektrographen  mittels  der  Schrauben  n  und  g  verändert 
man  die  Stellung  des  letzteren  so  lange,  bis  das  Spektrum  für  das  Auge 
das  Maximum  der  Helligkeit  zu  haben  scheint.  Dann  schiebt  man  die 
Kassette  mit  der  empfindlichen  Platte  ein.  Nach  Vollendung  der  Exposition 
entfernt  man  die  Pole,  umschliesst  den  Spalt  durch  eine  über  ihn  ge- 
stülpte Papphülse,  verschiebt  den  Schieber  h  um  5  mm,  richtet  das  In- 
strument mittels  Diopter  auf  die  Sonne  und  exponirt  abermals. 

Um  Nebenlicht  abzuschliessen,  wird  die  Trommel  d  des  Spektrographen 
mit  einem  Stück  Sammet  sorgfaltig  umwickelt. 

Um  für  gewisse  Experimente  die  Dispersion  des  Apparates  zu  erhohen, 
ist  demselben  ein  Amici^scher  Prismenkorper  von  5  Prismen  ä  vkion 
directe  beigegeben;  dieselben  befinden  sich  in  einer  Hülse  C,  die  zwischen 
Eollimatorrohr  b  und  Trommel  d  eingeschraubt  werden  kann.  Der  Apparat 
hat  dann  die  Wirkung  eines  Spektroskops  mit  4  Primen  von  60^. 

Das  Instrument  wird  folgendermassen  eingestellt.  Man  lost  die  photo- 
graphische Kamera  mit  Objektiv  vom  Apparat  ab  und  stellt  dieselbe  nach 
bekannter  Art  auf  einen  weit  entfernten  Gegenstand  durch  Drehen  des 
Triebes  t  am  Objektiv  scharf  ein,  markirt  den  Auszug  des  Objektivs  für 
diese  Einstellung  durch  einen  Strich  und  bringt  das  Ganze  an  seiner  ur- 
sprünglichen Stelle  wieder  an,  richtet  alsdann  das  Kollimatorrohr  des 
Spektrographen  auf  die  Sonne  und  stellt  mittels  des  Triebes  N  den  Spalt, 
bis  die  Linien  auf  der  matten  Scheibe  hinreichend  scharf  erscheinen.  Gut 
ist  es,  die  matte  Scheibe  vorher  mit  Oel  durchsichtiger  zu  machen. 
Noch  besser  als  eine  matte  Scheibe  ist  eine  gewöhnliche  mit  Jodkollodium 
überzogene  gesilberte  und  gewaschene  photographische  Platte.  Selbstver- 
ständlich sind  nicht  alle  Linien  gleichzeitig  scharf  zu  erhalten.  Will  man 
den  Punkt  höchster  Schärfe  für  ein  gewisses  Liniensystem,  so  stellt  man 
zunächst  mit  dem  Auge  auf  die  betreffende  Linie  scharf  ein,  bringt  dann 
eine  empfindliche  Platte  in  den  Apparat,  macht  eine  Aufaahme  bei  der 
gegebenen  Einstellung,  verschiebt  die  Kassette  innerhalb  des  Falzes  i  um 
1  cm,  dreht  den  Trieb  N  so,  dass  das  Kollimatorrohr  um  die  Breite 
eines  Zahnes  seiner  Zahnstange  verlängert  oder  verkürzt  wird,  macht  eine 
erneute  Aufiiahme  auf  derselben  Platte  und  wiederholt  dieses  mit  verän- 
derter Einstellung  des  Kollimatorrohrs  noch  mehrmals.  Die  Platte  wird 
alsdann  photographisch  entwickelt  und  die  Spektra  mit  der  Lupe  ver- 
glichen. Es  ist  dann  leicht  zu  erkennen,  für  welche  Einstellung  die  be- 
treffenden Linien  am  schärfsten  erscheinen. 

Mit  diesem  Apparate  wurden  folgende  Untersuchungen  ausgeführt: 

üeber  die  Beziehung  zwischen  Lichtabsorption  und  Chemismus  (Sitzungs- 
berichte der  Berl.  Akademie  der  Wissenschaften  1875,  82);  über  das 
Spektrum  der  Sell^schen  Schwefelkohlenstofflampe  (Berichte  d.  d.  ehem. 
Gresellsch.  YII,  1522);  über  die  photographische  Aufiiahme  von  Spektren 
der  in  Geisslerröhren  eingeschlossenen  Gase  (Monatsber.  d.  Ak.  d.  Wiss.  z. 
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Berlin  1879^  H^);    ^ber  die  Spektra  des  WasserstofiFs,  Quecksilbers  und 
Stickstoffs  (ebenda  1879,  586). 

b)  H.  W.  Vogel's  kleiner  Spektrograph.  Dieser  Apparat  hat  den- 
selben Zweck  "wie  der  vorher  beschriebene  grosse  Spektrograph,  er  unter- 
scheidet sich  von  diesem  durch  seine  Einfachheit,  kompendiose  Form  und 
Handlichkeit^  so  dass  es  mogb'ch  ist,  mit  Hülfe  desselben  Studien  über 
das  Sonnenspektrum  selbst  auf  Reisen,  sogar  auf  schwankenden  Schiffen 
zu  machen.  Das  Spektrum,  welches  dieser  Apparat  liefert,  ist  in  seinen 
Linien  bedeutend  weniger  scharf  als  das  des  grossen  Spektrographen  und 
deshalb  für  exakte  Untersuchungen,  in  welchen  es  auf  scharfe  Linien- 
definition ankommt,  nicht  geeignet,  dagegen  ist  es  genügend  scharf  fur 
Studien  über  die  chemische  Wirkung  des  Spektrums  auf  Platten  verschiedener 
Art,  für  Beobachtungen  über  die  Schwankungen  der  chemischen  Wirkung 
des  Sonnenspektrums  u.  s.  w. 

Den  Apparat  bildet  eine  photographische  Kamera  K  (Fig.  203,  a.  folg.  S.) 
aus  Holz,  17  cm  lang,  13  cm  breit  \md  10  cm  hoch,  ohne  Auszug,  die  bei  H 
>eine  matte  Scheibe  v  (vergl.  Fig.  204)  trägt,  welche  mit  einer  Kassette 
bekannter  Einrichtung  vertauscht  werden  kann.  Der  Yordeftheil  der  Kamera 
besteht  aus  einer  beweglichen  Jalusie  B,  die  innerhalb  der  Kulisse  n'  vi* 
läuft  und  in  der  Mitte  ein  Brettchen  h  trägt,  in  welches  das  Spektro- 
skop S  mit  horizontalem  Spalt  r  eingeschraubt  ist.  Die  Achse  des  Spek- 
troskops liegt  2  cm  unterhalb  der  Achse  der  Kamera. 

Die  Jalusie  erlaubt  das  Spektroskop  seitlich  zu  verschieben,  und  man 
ist  dadurch  im  Stande  auf  einer  kleinen  Platte  von  11  X  8  cm  fünf  senkrecht 
stehende  Spektren  nach  einander  aufzunehmen,  falls  man  den  Spalt  nicht 
zu  lang  nimmt. 

Der  Spalt  des  Instruments  liegt  der  Richtung  der  Jalusiebewegtmg 
parallel  und  ist  nicht  parallelrandig,  sondern  keilförmig.  Dadurch  wird 
ein  Spektrum  erzeugt,  welches  an  der  einen  Langseite  dunkel,  an  der 
anderen  hell  ist.  An  der  hellen  Langseite  beginnt  natürlich  die  photogra- 
phische Wirkung  zuerst  und  schreitet,  in  der  ^Richtung '  der  Spektrallinien, 
um  so  weiter  nach  der  anderen  fort,  je  kräftiger  die  chemische  Intensität 
der  betreffenden  Farbe  ist.  Man  kann  demnach  aus  der  Ausdehnung  der 
Wirkung  einer  bestimmten  Farbe  einen  Schluss  auf  deren  chemische  Inten- 
sität machen.  Die  eine  Spaltseite  ist  fest,  die  andere  wird  durch  die 
Platte  p  (Fig.  203)  gebildet,  welche  um  eine  Schraube  drehbar  imd  durch 
diese  feststellbar  ist.  Dadurch  kann  man  den  Winkel,  den  beide  Spalt- 
seiten mit  einander  bilden  und  die  Helligkeitsunterschiede  der  beiden 
Spektrumseiten  verändern.  Die  Schraube  q  reguürt  die  Entfernung  der 
beiden  Spaltkanten. 

Eine  Objektivlinse  fehlt  gänzlich.  Die  Kollimatorlinse  vertritt  die  Stelle 
derselben  (siehe  den  Durchschnitt  in  Fig.  204).  In  der  That  erscheint  ein 
objektives  Spektrum  auf  der  matten  Scheibe,  wenn  man  den  Apparat  auf 
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eine  Lichtquelle  richtet  und  das  Spaltrohr  des  InstTumenta  hinreichend  weit 
auszieht;  die  Eollimatorünse  entwirft  alsdann  bei  monochromem  Lichte 
ein  objektives  Bild  dee  Spalts  auf  der  matten  Scheibe,  bei  Anwendung  von 


Fig.  304  (7>  utari.Gr.). 


Sonnenlicht  eine  Folge  von  Spaltbildera ,  d.  h.  ein  objektives  Spektrum. 
Obgleich  dieses  System  optisch  nicht  vollkommen  ist,  gelingt  es  leicht, 
die  Haupts onnenlinien  darin  zu  erkennen. 

Zu  bemerken  ist,  daas  bei  der  Schmalheit  der  in  Betracht  kommenden 
Strahlenbündel  die  sog.  Tiefe  des  Instrumenta  sehr  gross  ist  Die  Ver- 
längerung der  Kamera  hat  keinen  wesentlichen  Einfluss  auf  die  Schärfe. 
Das  Scharfeinstellea  ist  deshalb  ausschliesslich  durch  Ausziehen  des  Spalt- 
.  rohrs  zu  bewerkstelligen. 

Beim  Gebrauch  fasst  man  das  Instrument  mit  dem  OrifF  O  (Fig.  203), 
richtet  eg  auf  die  Sonne,  so  daas  das  Spektroskop  keinen  oder  nach  allen 
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Seiten  lun  gleich  yiel  Schatten^)  ^nxft.  Auf  Schi£fen  wäUt  man  dazu  eipen 
Platz  in  der  Mitte  des  Fahrzeuges  und  nimmt  das  Instrument  auf  den 
Schooss.     Heliostat  ist  unnothig. 

Mit  diesem  Instrumente  wurden  folgende  Untersuchungen  gemacht: 
Photographische  Spektralbeobachtungen  im  rothen  und  indischen  Meer, 
Poggendorff's  Ann.  B.  156,  319  (hier  findet  sich  der  Apparat  bereits  be- 
schrieben); ehem.  Wirkungen  des  Lichts  auf  reines  imd  gefärbtes  Brom- 
süber,"Ber.  d.  d.  ehem.  Gesellsch.  1875,  1635;  neue  Beobachtungen  über 
die  Lichtempfindlichkeit  des  Bromsübers,  ebenda  1876,  667  und  photogr. 
MittheUungen  XIU,  30. 

Auch  Cpt.  Waterhouse  in  Kalkutta  hat  das  Instrument  zu  seinen  Spek- 
tralbeobachtungen benutzt  (siehe  Waterhouse's  Spektralversuche,  photogr. 
Mittheü.  Xni,  16,  197,  223. 

4.   Spektralphotometer. 

Hierher  gehört:  a)  Yierordts  Apparat,  konstruirt  von  Schmidt 
&  Haensch  und  beschrieben  in  von  Yierordt's  „Anwendung  des  SpektraL- 
apparats  zur  Photometrie  der  Absorptionsspektren^,  Tübingen  1873,  imd 
in  H.  W.  YogePs  „Praktische  Spektralanalyse^,  Nordlingen  1878. 

b)  Glan's  Spektralphotometer,  in  seiner  ursprünglichen  Form 
(als  Spektroskop  ä  vision  directe)  zuerst  beschrieben  in  H.  W,  Yogel^s  „Prak- 
tische Spektralanalyse  irdischer  Stoffe^.  Die  Grundform  dieses  Instru- 
mentes (Fig.  205,  a.  folg.  S.)  in  seiner  jetzigen  Gestalt  ist  die  des  Bunsen'- 
schen  Spektralapparats,  ähnlich  wie  bei  Yierordt. 

Man  erkennt  das  Femrohr  jP,  das  Skalenrohr  Sy  den  Kollimator  C 
und  das  Prisma  P,  welche  auf  der  Platte  K  ruhen.  Das  Femrohr  ist 
um  die  senkrechte  Hauptachse  des  Instruments  mittels  seines  Trägers  dreh- 
bar. Unterhalb  dieses  Trägers  ist  auf  der  Platte  K  eine  kleine  Kreistheilung 
angebracht,  welche  approximatiYe  Winkel  abzulesen  erlaubt;  der  Kollimator 
ist  durch  seinen  Träger  Q  mit  dem  Stativ  Z>  fest  yerbimden,  dagegen  das 
Skalenrohr  S  um  eine  senkrechte  Achse  drehbar,  die  durch  einen  in  der 
Peripherie  der  Basis  K  angebrachten  Träger  geht. 

Aufgabe  des  Instmments  ist,  zwei  Spektren  übereinander  zu  er- 
zeugen, die  sich  möglichst  innig  berühren  imd  dadurch  dem  Auge  die 
genaue  Yergleichtmg  ihrer  Lichtstärke  ermöglichen.  Diese  geschieht  1.  durch 
einen  Spalt^  der  durch  ein  in  der  Mitte  übergelegtes  Blättchen  yon  Metall 
Ton  etwa  2  mm  Breite  in  zwei  Hälfken  getheilt  ist,  2.  durch  einen  im 
KoUimatorrohr  angebrachten  doppeltbrechenden  Körper  (hier  ein  Rochon'- 
sches  Ptisma,  welches  hinter  der  Kollimatorlinse  sitzt),  der  yon  jeder  der 


0  Um  den  Schatten  gat  beobachten  za  können,  ist  die  Platte  T^  aaf  welche  das  Spek- 
troskop geschraubt  ist,  weiss  lackirt 
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Spalthälften  2  Bilder  entwirft,  ein  ordentliches  o  und  ein  ausserordent- 
lichea  a  (Flg.  206),  die  bei  richtiger  Eonstniktion  eich  gerade  berühren, 
so  dass  a  unmittelbar  unter  o  liegt.  Diese  enge  Berührung  erleichtert 
die  Vergleichung  beider  Spektren  ganz  ausserordentlich*). 


Flg.  306  ('/•  iaOtI.  Gr.). 

Hinter  dem  Rochon'schen  Prisma  ist  ein  Nicol'schcB  Prisma  angebracht. 

Dieses   ist  mittels  des  Griffes  G  drehbar.     Eine  Drehimg  des  Griffes  um 

seine   eigene    Achse    gestattet    zugleich   die    Arretirung   der  Yorrichtwig. 

Die  Grösse  der  Drehung  lüsst  sich  an  dem  Kreise  k  bb  auf  Hi- 

9  nuten  ablesen.    [Die  innere  Einrichtung  ist  hier  nicht  gezeichnet, 

Ba,  sie  ergiebt  sich  aus  den  Theilea  R  und  N  des  nach  Olan's  Vor- 
~|  bild  konatruirten  H.  C.  Vogel'schen  Instrumente  (^ergl.  Fig.  209, 
d  S.  392).]  Dreht  man.  den  Nicol  ao,  dass  aein  Hauptechnitt  jnit 
'^  dem  Hauptechnitt  des  doppeltbrechenden  Prismas  zusammenSUt, 
_l  so  Terschwindet  das  ausserordentliche  Spaltbüd,  dreht  man  ihn 
Fig.  20e.  dann  um  90°,  ao  verschwindet  das  ordentliche;  dreht  man  nur  um 
einen  mittleren  Winkel,    der   zwischen  0  und  90°  liegt,  so  wird 

^  Eine  •Dllkanim«ne  B«iil]inuig  irt  in  Folge  in  Dispenion  de>  doppelttjiecfamdan  Priimu 
nnr  für  «ine  Pub«  mOglidi,  mb«r  die  attrke  Dispsnion  dea  PrianienkflrpBn  du Hofmuiii'K'luii 
Sp«ktco>kaps  nwcht  dieie  Stalls  gtangsnd  brait,  am  du  Uuimam  dar  EmpflndlicUait  lüi  die 
bab«ff«nda  Pubs  arreichan  in  kdanon.  Bioa  echwuhe  Neigntie  des  doppaltbrachendeti  Sriimu 
nm  elua  ta  aemem  Hinptacbnitt  »nkiecfata  Adue  genBgt,  nm  äiete  anga  Berlthnuig  u>7^ 
Stelle  des  Spektroma  berroniinifBD,  sn  der  mm  lu  beobicbtan  wBnicbt. 
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da»  eine  Spaltbild  dunkler,  das  andere  heller  nnd  es  l^st  sich  dann  leicht 
ein  Punkt  ^den,  wo  beide  wenigstens  in  Bezug  auf  eine  Stelle  des 
Spektrums  gleich  hell  erscheinen. 

Will  man  mit  Hiilfe  dieses  Apparats  die  Helligkeiten  zweier  Spektren 
mit  einander  vergleichen,  so  setzt  man  vor  die  eine  Spalthälfte  ein  Yer- 
gleichungsprisma,  welches  das  Licht  der  einen  Lichtquelle  in  den  Spalt 
wirft,  während  das  Licht  der  anderen  Lichtquelle  direkt  ein^t.  Durch 
Drehung  des  Nicols  stellt  man  dann  die  Gleichheit  der  Lichtstarke  der 
an  einander  grenzenden  Felder  her  und  kann  darauf  das  Yerhaltniss  der 
HeUigkeiten  beider  Spektraltheile  leicht  ableiten. 

Ist  (Fig.  207)  X  0  die  Schwingungsebene  des  ordentlichen,  xa  die  Schwin- 
gungsebene des  ausserordentlichen  Strahls  und  stellen  die  genannten  Längen 


Fig.  307. 


zugleich  die  Schwingungsweiten  (Amplituden)  dar,  so  kann  man  sich  jede 
dieser  Bewegungen  nach  dem  ParaUelogramm  der  E^räfte  zerlegt  denken 
in  2  Komponenten  x  m  und  x  n  bezw.  x  ntl  und  x  n'.  Von  diesen  Kom- 
ponenten lässt  der  Nicol  nur  die  durch,  welche  senkrecht  zu  seinem 
Hauptschnitt  h  h  schwingen,  d.  h.  x  n  imd  x  n',  die  übrigen  werden  aus- 
gelöscht.    Nun  ist 

X  n  =B  xo  cos  nxo  =  x  o  sin  a, 

wenn  unter  a  der  Winkel  verstanden  wird,  welchen  der  Hauptschnitt  des 
Nicols  mit  der  Schwingungsebene  des  ordentlichen  Strahls  bildet,  femer  ist 

xn!  =  X  a  cos  a,  da  ^  a  x  n  =  a. 

Nun  verhalten  sich  die  Intensitäten  der  durchgehenden  Licht- 
mengen, wie  die  Quadrate  der  Oszillationsweiten  x  n  imd  x  n\  d.  h.  also 

wie  xo  sin*a  :  xa  cos'a. 

Stellen  nun  die  Grrossen  x  o  und  x  a  die  Oszillationsamplituden  dar, 
so  sind  die  Quadrate  derselben  proportional  den  ursprünglichen  Licht- 
intensitäten /  und  J^  der  beiden  Lichtquellen, 

also  J:  J^  =  X  o  :«a, 

also  kSnnen  wir  in  dem  Bruche 

X  0  Bm*a;  X  a  cos  *a 
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die  GrÖBsen  xo    und  xa    durcli  J  und  J^  ersetzen,  dann  Terhalten  ncli 
die  Lichtintensitaten  nach  dem  Durchgange  durch  den  Nicol  ine 

/  sin  *a  :  /'  cos  'a. 

Hat  man   den  Nicol  so  gedreht,   dass   beide   beobachtete  Spektraltheile 
gleich  hell  erscheinen,  so  ist 

J  sin  'a  =  /*  cos  •«, 
also  J*  =  /  tg  ■«. 


rzrjocjivj 


cl:... 
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Der  Nullpunkt  des  getheilten  Kreises  k  (Fig.  205,  S.  388)  liegt  so,  dass 
der  Hauptschnitt  des  Nicols  mit  dem  Hauptschnitt  des  doppeltbrechenden 
Prismas  zusammenfallt.    Stellt  man  den  Nicol  auf  Null,  so  ist  das  ordent- 
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liehe  Bild  vollständig  Yerschwonden.  Dreht  man  ihn  um  einen  bestimmten 
Winkel,  so  treten  beide  Bilder  auf  und  es  ist  leicht,  dieselben  gleich  hell 
zu  machen.  Man  blendet  hierbei  stets  die  SpektralsteUe,  die  man  unter- 
suchen will,  mittels  eines  Schiebers  H  ab. 

Derselbe  ist  nach  Yierordt  konstruirt,  er  besteht  (Fig.  208)  aus  einer 
Platte  p  mit  runder  Oeffiiung,  die  am  Okular  horizontal  angebracht  ist. 
Diese  Platte  ist  mit  Randfalzen  versehen,  in  welche  sich  zwei  flache 
kleinere  Platten  a  imd  c  vorschieben;  diese  lassen  sich  mittels  Schrauben  d, 
die  in  Schlitzen  laufen,  welche  in  H  angebracht  sind,  in  jeder  Lage  fest- 
klemmen. Die  sich  gegenüberstehenden  Enden  e  der  Platten  sind  ebenso 
gekrümmt  wie  die  Spektrallinien.  Mit  Hülfe  dieser  Platten  lassen  sich  be- 
liebig breite  Spektralfelder  abblenden.  Fig.  208  giebt  noch  einen  Durch- 
schnitt des  Okulars  mit  den  Diaphragmoi  D, 

Die  Einstellung  des  Spaltrohrs  (Fig^205)  und  des  Okulars  geschieht 
bei  diesem  Apparat  nicht  mittels  Zahn  und  Trieb,  sondern  mittels  einer 
neuen  von  Schmidt  &  Haensch  ersonnenen  und  ihnen  patentirten  Vor- 
richtung, einer  Schnecke,  die  an  dem  in  Fig.  212  (S.  395)  dargestellten 
Apparat  genauer  zu  sehen  ist^).  In  einer  drehbaren  Hülse  /  befindet  sich 
ein  schraubenförmiger  Schlitz  «,  durch  diesen  geht  ein  an  dem  zu  ver- 
schiebenden Rohr  sitzender  Stift  ^,  der  am  innem  Okularrohr  oder  Spalt- 
rohr sitzt,  die  ihrerseits  nicht  drehbar,  sondern  nur  verschiebbar  sind,  so 
dass  die  Drehung  von  /  die  Verschiebung  derselben  bewirkt. 

'Arbeiten  mit  diesem  Apparat  wurden  ausgeführt  vom  Urheber  (Glan, 
Poggend.  Ann,  1877)  und  Comu  (Extr.  du  Journal  de  Physique  T.  VHI,  1829). 
Eine  Modifikation  des  Glan'schen  Apparates  für  astronomische  Unter- 
suchungen stellt  der  unmittelbar  folgende  Apparat  dar. 

5.  Spektralapparate  zu  artronomiBohem  Gebrauch. 

Auf  der  Austeilung  befeuid  sich:  ä)  H.  0.  VogePs  Apparat  zur 
Photometrie  der  Sternspektren. 

Dieser  Apparat  ist  nach  dem  Vorbild  des  Glan'schen  Spektralphoto- 
meters  konstruirt.  Er  besitzt  ein  einfaches  Prisma  P  (Fig.  209),  ein  Fem- 
rohr F  mit  Okularablendung  H  imd  eine  Polarisationsvorrichtung  am 
Eollimatorrohr  (7,  ahnlich  wie  Glan^s  Apparat. 

Die  brechende  Kante  des  Prismas  steht  in  der  in  Fig.  209  gezeich- 
neten Stellung  horizontal,  ebenso  der  Spalt  «,  der  entsprechend  dem 
Glan'schen  durch  einen  Steg  getheilt  ist.  B  ist  das  Rochon'sche  Prisma, 
N  der  analysirende  Nicol,  der  mit  Hülfe  des  Griffs  g  gedreht  werden 
kann;  die  Drehung  wird  an  der  Ereistheilung  K'  abgelesen.  Um  die  innige 
Berührung  der  beiden  zu  messenden  Spektren  für  alle  Farben  genau  her- 


*)  Yergl.  den  Berieht  des  Herrn  Fritsch  über  Mikroskope  S.  296. 
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soBteüen,  ist  die  EoUinutoiliiiBe  C  mit  Z&hnsUnge  Z  und  Trieb  7"  be- 
wegbar (vergl.  auch  Fig.  210). 

Das  EoUimatortohr  mit  Spalt  sitit  im  einem  weiteToo  Rehr  Y,  ■miobta 
das  TerbinduiigSBtQck  für  den  Refraktor  bildet.  Das  Vei^eiohongupek- 
trurn  wild  mittels  Lampenlicht  von  einer  H&ngelampe  L  eneugt  Dasselbe 
tritt  durch  das  Rohr  t  (Fig.  209)  auf  das  ReflexioDBprisma  r'  und  wird 
durch  dieses  auf  das  eweite  Reflexionsprisma  r  geworfen,  welches  an  der 
einen  Spalthälfte  sich  befindet  Z"  ist  der  Trieb  com  Oefbien  und  Schlisssen 
des  Spalts. 

In  dem  der  Lampe  g^enfibeTstehenden  Thail  des  Apparates  ausser- 
halb des  Spaltes  sitzt  nq  Orientirungsokular  0  (Fig.  210)  mit  Gittertheilung 


und  Reflexionsprisma  r'"  (Fig.  209).  Dieses  Okular  ist  in  der  Richtung 
seiner  Achse  rerschiebbar.  Man  schiebt  es  ein,  stellt  den  zu  beobachtenden 
Stern  ein  und  zieht  es  dann  zurück.  Das  Bild  des  Sterns  taut  dann  auf 
die  freie  Hilfte  des  Spaltes. 

Das  FemFobr  ruht  in  einem  Zapfenlager  B  (Fig.  210),  dos  mit  dem 
EoUimator  fest  verbunden  ist,  und  ist  um  die  Achse  x  drehbar.  Die 
Drehung  erfolgt  mittels  des  Triebes  T",  der  in  das  gezahnte  Rad  S  ein- 
greift, und  kann  an  einem  auf  S  angebrachten  getheilten  Kreise  mit  Hülfe 
einer  Lupe  abgelesen  werden.  G  ist  ein  Gegengewicht,  TT  eine  Wasser- 
wage. 
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Der  Apparat  ist  am  astrophysikalischen  Observatorium  in  Potsdam  in 
Gebrauch.  Damit  ausgeführte  Messungen  finden  sich  in  den  spektral- 
photometrischen  Untersuchungen  von  H.  C.  Vogel  (yergl.  Monatsber.  der 
Akad.  der  Wiss.  zu  Berlin  1879). 

Ausserdem  war  in  der  Ausstellung  vorhanden:  b)  ein  Bternspek- 
tralap parat  nach  Zollner,  der  in  CarPs  Repertorium  beschrieben  ist, 

c)  ein  kleiner  Sternspektralapparat  nach  H.  G.  Vogel.  Dieser 
Apparat  ist   in   Fig.  211    im   Durchschnitt   dargestellt.     Er   besteht   aus 


Fig.  211  (Vs  natfirl.  Gr.). 

2  Prismen  P  von  60^,  dem  Kollimator  C  mit  dem  Spalt  «,  der  nach  Art 
des  Spalts  der  Browning'schen  Taschenspektroskope  durch  Drehung  des 
umschliessenden  Kopfes  K  geöffiiet  und  geschlossen  werden  kann.  (Diese 
Schliessvorrichjtung  ist  in  Fig.  211  in  einer  Detailzeichnung  dargestellt) 
c  ist  die  Kollimatorlinse.  Ein  Femrohr  fehlt;  statt  dessen  ist  eine  Zy- 
linderlinse D  eingesetzt,  welche  das  lineare  Spektrum  verbreitert  Zur 
Lagenbestimmung  ist  eine  Skale  bei  m  angebracht,  welche  durch  Lampen- 
licht erleuchtet  wird,  dessen  Strahlen  durch  das  Spiegelprisma  Ä  auf  die 
Skale  geworfen  werden.  Der  Apparat  wird  mit  der  Schraube  S  an  einen 
Refraktor  befestigt. 


6.  Spektralapparate  zu  physiologiBehem  Oebrauoh. 

Hierher  gehört  das  Ophthalmospektroskop  von  Glan  für  Un- 
tersuchung der  Farbenblindheit,  konstruirt  von  Schmidt  &  Haensch; 
dieses  Instrument  gestattet  folgende  Arbeiten: 

ä)  die  Untersuchung  der  Farbenblindheit  mittels  einer  einzelnen  Spek- 
tralregion, die  äusserlich  dem  Beobachter  durch  Gradbogen  kennt- 
lich ist. 
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b)   die  Yergleichung  zweier  beliebiger  Spektralregionen   in  beliebiger 
Intensität 

e)    die  Beobachtung  der  Misch^be  zweier  beliebiger  Spektnür^onen 
in  Terschiedenei  Intensität 

d)   die  Yergleichimg  weissen  Lichtes  yerschiedener  Intensität  mit  ein- 
fochen  Spektral-  oder  Mischfarben. 

Der  Apparat  C^ig-  212 
und  Fig.  213)  besteht  ans 
einem  eisernen  Dreifoss  D, 
der  die  feste  Tischplatte  B 
trägt.  Biese  trfigt  das  Stativ 
für  das  Prisma  P,  das  feste 
Lager  Q  für  den  Kollimator  C 
und  ein  in  Fig.  SIS  durch 
das  Prisma  verdecktes  Säut- 
eben,  auf  welchem  das  Rohr 
S,  drehbar  befestigt  ist  Das 
Femrohr  F  sitzt  an  einem 
Träger  S,  der  an  dem  nm 
die  senkrechte  Hauptachse 
des  Instrumenta  drehbaren 
Arm  T  befestigt  ist.    Bei  T 

befindet  sich  auf  der  Basis  £  -^ 

ein    Stück    einer    Kreis thei-  _j 

lung,  um  die  Lage  des  Fern-  M 

rohrs  bestiinmea  zu  können.  ^ 

Die  feinere  Einstellung  des  ^ 

letzteren     wird     durch    die  " 

Schraube  u  bewirkt,   nach-  iz 

dem  die  Schraube  q  ange- 
zogen ist;  die  Blende  H  im 
Femrohrokular  entspricht  der 
im  Glan'schen  Photometer 
befindlichen  (S.  390). 

C  üt  das  Kollimatorrohr 
mit  dem  Helmholtz'schen 
Doppelspalt.  Der  obere  Spalt 
kann  durch  einen  Hebel  h 
(Fig.214,  S.  397),  der  in  einen 
Zapfen  t  greift,  Terschoben 
werden,  ähnlich  wie  dies  am 
Kopf  des  Vierordt'schen  Ska- 
lenrohrs,  das  durch  Fig.  214 


Dl<  Sptktnlipptntfc 
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dargestellt  wird,  geschieht.  Der  Hebel  bewegt  sich  an  einem  getheilten 
Kreisbogen  k,  der  seine  Stellung  abzulesen  gestattet.  Die  beiden  Schrau- 
ben r  (Fig.  212),  deren  K5pfe  Kreistheilung  tragen,  gestatten  den  Spalten 
eine   bestimmte  messbare   Oefihung  zu  geben.      Fallen   beide    Spalte  zu- 


Fig.  214. 


sammen,  so  sieht  man  ein  Spektrum.  Durch  die  Verschiebung  des 
Spaltes  verschiebt  sich  im  Bildpunkte  des  Beobachtungsfemrohrs  das  imtere 
Spektrum  gegen  das  obere,  so  dass  man  yerschiedene  Farben  zur  Koin- 
zidenz bringen  kann.  Durch  die  Blende  H  am  Femrohr  kann  man  die 
Breite  der  zu  beobachtenden  Farbenfelder  beliebig  regeln. 

Die  Kreistheilungen  auf  B  imd  k  geben  dem  Beobachter  an,  welche 
Farben  im  Gesichtsfeld  des  Instrumentes  sich  befinden,  während  der  zu 
prüfende  Farbenblinde  durch  das  Femrohr  sieht. 

Die  durch  Schrauben  stellbaren  Bleche  w  (Fig.  212)  gestatten  die  Höhe 
des  Spalts  zu  verändern,  um  aber  auc&  die  -Helligkeit  der  Spektren 
mQdifiziren  zn  können,  ist  am  Ende  des  Kollimators  C  dieselbe  Polari- 
sationsvorrichtung angebracht,  welche  sich  am  Glan'schen  Photometer  und 
an  H.  C.  VogePs  Apparat  (S.  392)  befindet^  nämlich  das  Rochon^sche  Prisma  R 
und  der  Nicol  iV^  (Fig.  213).  R  ist  durch  ein  Heft  h  drehbar,  so  dass 
man  dadurch  die  beiden  Spektralbilder  theilweise  zur  Drehung  bringen 
und  so  Mischfarben  erzeugen  kann,  deren  Intensität  wiederum  durch  das 
NicoPsche  Prisma  geändert  werden  kann.  Der  Kreis  A  gestattet,  wie  bei 
Glan*s  Photometer,  Bestimmimg  der  Intensität  der  beiden  Spektralfelder. 
Braucht  man  diese  Polarisationsvorrichtung  nicht,  so  kann  sie  ohne  weiteres 
entfernt  werden. 

S^  ist  ein  Rohr  nach  Art  der  Skalenrohre  bei  gewöhnlichen  Spektral- 
apparaten; es  enthält  aber  zwei  NicoPsche  Prismen  N*  und  N**  (Fig.  213), 
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das  letztere  innerhalb  der  Rohre,  das  andere  drehbar  ausserhalb  des  mit 
einer  geiheilten  Ereisscheibe  E  yerseheneu  Auszuges.  Mittels  zweier  kleiner 
Schieber  v  und  ü"  kann  eine  beliebig  kleine  senkrechte  Spalto£Eaung  her- 
gestellt werden,  deren  Hohe  durch  zwei  andere  Schieber  v'"  und  v"" 
(Fig.  212)  regulirt  wird.  Aehnlich  wie  Ton  der  Skale  bei  gewohnlichen 
Spektralapparaten,  so  wird  hier  von  dieser  Oe&ung  ein  objektives  mit  den 
Spektrumbildem  zusammenfallendes  Bild  innerhalb  des  Fernrohrs  F  ent- 
worfen, wenn  man  jene  spaltahnliche  Oe&ung  hell  erleuchtet.  Die  Hellig- 
keit derselben  lässt  sich  durch  Drehung  des  einen  äussern  Nicols  N'  ab- 
schwächen und  diese  Schwächung  durch  Ablesung  am  Kreisbogen  JS 
(Fig.  213)  quantitativ  bestimmen.  Dadurch  giebt  man  dem  zu  unter- 
suchenden Farbenblinden  Gelegenheit,  Spektralfelder  oder  Mischungen  der- 
selben mit  weissem  Licht  verschiedener  Intensität  vergleichen  zu  können. 

Hierdurch  ist  die  Möglichkeit  gegeben  zu  prüfen,  ob  eine  gewisse 
Intensität  Weiss  auf  einen  Farbenblinden  den  gleichen  Eindruck  vde  eine 
Farbenregion  oder  Mischung  macht. 


7.  HülfsuitnuneiLte. 

Hierher  gehört:  ä)  Der  von  R.  Fuess  konstruirte  Heliostat.  Auf 
einer  schweren  runden  Grundplatte  von  Messing  (Fig.  215)  mit  drei  Stell- 
schrauben erhebt  sich  eine  kurze  schwach  konische  Säule  A,  die  von  einer 
drehbaren  Hülse  H  umschlossen  wird.  Mit  letzterer  ist  fest  verbunden 
ein  kreisförmiger  Arm  By  welcher  die  zu  ihm  radial  gerichtete  Achse  o 
des  Spiegels  M  trägt.  Der  Fuss  der  Säule  Ä  ist  hohl  und  mit  zwei  ein- 
ander gegenüberliegenden  Ausschnitten  L  (Lichtofihungen)  versehen,  um 
eine  im  Hohlraum  befindliche  Dosenlibelle  sichtbar  zu  machen.  Innen 
ist  die  Säule  A  konisch  ausgebohrt  zur  Au&iahme  eines  Zapfens,  der 
Azimuthachse,  welche  mittels  einer  Klammer  das  mit  dem  Arm  B  kon- 
zentrische Kreissegment  D  tfägt.  Auf  D  befinden  sich  neben  einander 
zwei  konzentrische  Gradtheilungen  für  Polhöhe  und  für  Deklination.  Die 
Stundenachse  x  des  Instruments  hat  in  demselben  Segment  und  zwar 
koinzidirend  mit  dem  90^- Strich  der  Theilungen  ihre  Lagerung  so,  dass 
ihre  Mittellinie  zum  Segment  selbst  radial  liegt.  Auf  die  Stundenachse 
ist  femer  eine  drehbare  und  zum  Festklemmen  eingerichtete  Hülse  C  auf- 
gesteckt, deren  oberes  Ende  einen  zu  ihrer  Drehungsachse  senkrechten 
Querstab  c  mit  zapfenförmigen  Enden  trägt;  um  letztere  dreht  sich  ein 
Ring  r  (Stab  c  und  die  darüber  liegenden  Theile,  von  oben  gesehen,  sind 
über  der  Hauptfigur  besonders  dargestellt).  Die  scharfe  Kante  der  Peri- 
pherie von  r  bestreicht  die  Deklinationtheilung  auf  D  und  dient  als  Marke 
zur  Einstellung  der  Deklination.  Ein  kleiner  auf  dem  Querstabe  c  be- 
festigter Halbkreis  n,  dessen  Theilung  von  4  zu  4  Zeitminuten  fortschreitet^ 


HelloMM  von  7neu. 


ist  das  Zifferblatt  der  ebeofalls  am  Segment  D  angeschraabten  Uhr;  der 
zur  Ablesung  des  Zifferblatts  dienende  Index  a  ist  um  oberen  Ende  Ton  D 
estigt. 
In  der  Verlängerung  der  Ebene  des  Ringes  r  trägt  ein  mit  diesem  fest 


Fig.  31G  (Vi  ottOrL  Gr.). 

verbmidener  Arm  ein  Doppelgelenk  d,  welches  die  Fübmng  des  Spiegels  M 
an  dem  von  seiner  Fasamig  ausgehenden  Stabe  S  bewirkt.  Der  Angriffs- 
punlct  von  v  und  die  der  Spiegelfläche  parallele  Achse  u  des  Spiegels  M 
sind  Tom  Mittelpunkt  des  Ringes  r  gleich  weit  entfernt. 

q  und  p  sind  Diopter,  deren  Visirrichtung  parallel  der  Ebene  des 
Ringes  r  liegt;  <  ist  ein  Gegengewicht  unterhalb  der  einen  Seite  des  Ringes  r 
und  dient,  um  diese  Vorrichtung  zur  Einstellung  der  Deklination  so  zu 
balanziren,  dass  ihr  Schwerpunkt  in  die  Stundenacbse  fällt.  /  ist  eine 
FriktionaroUe,  welche  last  die  ganze  Last  des  Spiegels  M  trigt,  weil  die 
Konstruktion  dieses  Theils  des  Instruments  es  gestattete,  sie  sehr  nahe 
dem  Sohwerpnnkt  des  Spiegels  anzubringen.    Mit  dem  Lau^wicht  »  end- 
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lieh  ist  es  möglich ,  eine  yoUkommene  Balapzirung  des  Spiegels  in-  allen 
Lagen  herzustellen. 

Die  Einstellung  des  Heliostaten  geschieht  derart,  dass  man  zuerst  mit 
Hiilfe  der  Dosenlibelle  die  Grundplatte  horizontirt;  es  wird  dann  die  Azi- 
muthachse senkrecht  stehen.  Mit  Hülfe  der  Breitengradtheilung  auf  Z> 
stellt  man  hierauf  die  Breite  des  Orts,  an  dem  sich  das  Instrument  befin- 
det, ein  und  klemmt  den  Bogen  D  fest  Sodann  wird  die  Einstellung  der 
Deklination  bewirkt:  Auf  der  innem  Zylinderfläche  des  starken  Dekli- 
nationsbogens  D  ist  eine  schwarze  Linie  eingeschnitten,  die  mit  der  Ebene 
der  Gradtheilungen  parallel  läuft  und  sich  über  die  ganze  Länge  des  Bo- 
gens  erstreckt.  Mit  dieser  Linie  wird  zunächst  eine  Marke  auf  der  Fläche 
des  zur  Einsteüung  der  Deklination  dienenden  Ringes  r  durch  Drehung 
der  Hülse  C  in  Koinzidenz  gebracht  und  hierauf  die  Elenmie  h  festgezogen, 
damit  die  Ebene  des  Ringes  r  gegen  die  Fläche  des  Deklinationsbogens  D 
senkrecht  bleibt,  weil  nur  unter  dieser  Bedingung  die  richtige  Einstellung 
geschehen  kann.  Man  dreht  sodann  den  Ring  r  um  die  Achse  c,  bis  seine 
Kante  auf  die  richtige  Deklination  zeigt,  die  an  der  oberen  Theilung  von  D 
abgelesen  wird.  Zur  Vermeidung  von  Parallaxe  benutzt  man  bei  der  Ein- 
stellung die  Fläche  des  Ringes  als  Yisirebene.  Die  DeklinationstheUung 
schreitet  von  0,5  zu  0,5  Grad  fort,  so  dass  man  mit  hinreichender  Sicherheit 
etwa  Vc  Grad  zu  schätzen  imd  einzustellen  vermag. 

Die  ganze  von  der  Stundenachse  x  getragene  Vorrichtung  zur  Dekli- 
nationseinstellung bedarf  keiner  weiteren  Befestigung;  es  reicht  die  Friktion 
in  den  Zapfenlagern  Yollkommen  aus,  um  sie  in  ihrer  Lage  zu  erhalten, 
wenn  das  Instrument  in  Thätigkeit  ist. 

Es  erfolgt  nun  die  Einstellung  der  Zeit  mittels  des  Zifferblattes  n: 
Hierzu  muss  die  Klemmschraube  h  noch  einmal  gelost  werden.  Nach  der 
Zeiteinstellung  dreht  man  die  Azimuthachse  des  Heliostaten  so  lange,  bis 
der  Sonnenstrahl  durch  die  kleine  Oeffiiung  des  Diopters  q  auf  die  durch  eine 
Marke  bezeichnete  Mitte  der  Auffangeplatte  p  fallt,  und  stellt  die  Azimuth- 
achse durch  die  Schraube  y  fest;  die  Stundenachse  x  liegt  nunmehr  parallel 
der  Erdachse  und  der  reflektirte  Strahl  wird  seine  Anfangsrichtung  beibe- 
halten. Es  bedarf  jetzt  nur  noch  der  Leitung  des  reflektirten  Strahls  nach 
der  vom  Beobachter  gewünschten  Richtung,  was  durch  Drehung  der  die 
Säule  A  umschliessenden  Hülse  H  mit  dem  Bogenarm  B  des  Spiegels  und 
durch  entsprechende  Neigung  oder  Hebimg  des  letzteren  mittels  des  Bogen- 
stücks  F  geschehen  kann. 

Dieser  Heliostat  hat  mit  dem  bekannten  Silbermann'schen  das  gemein, 
dass  beide  Universalinstrumente,  d.  h.  anwendbar  sind  yon  ungefähr  65^ 
nordlicher  Breite  bis  zum  gleichen  Breitengrade  südlich  des  Aequators. 
Beide  haben  vor  dem  ebenfalls  bekannten  Foucault'schen  Instrument 
den  Vorzug,  nicht  auf  horizontal  reflektirte  Strahlen  beschränkt  zu  sein, 
ihre  Konstruktion    gestattet   vielmehr   erheblich  von  dieser  Richtung  ab- 
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weichen  zu  können.  Der  Vorzug  des  neuen  Instruments  vor  dem  Silber- 
mann'schen  besteht  aber  1)  in  der  sicheren,  kompakteren  und  einfacheren 
Konstruktion,  die  besonders  durch  die  Benutzung  eines  einzigen  Kreis- 
bogens für  die  Theilungen  der  Deklination  und  Breite  einen  ganz  charak- 
teristischen Ausdruck  erhält,  2)  in  der  Möglichkeit  bei  einem  verhältniss- 
mässig  kleinen  Instrument  einen  Spiegel  von  sehr  bedeutender  Grosse  an- 
wenden zu  können,  dessen  Gleichgewichtslage  ausserdem  so  vollkonmien 
adjustirt  werden  kann,  dass  selbst  ein  sehr  schwaches  Uhrwerk  denselben 
zu  treiben  yermag. 

Eine  schematische  Darstellung  des  Konstruktionsprinzips  des  Fuess*- 
schen  Heliostaten  ist  in  Fig.  216  gegeben,    a  stellt  hier  die  Azimuthachse, 


Fig.  216. 


h  die  Stundenachse,  c  die  horizontal  gedachte  Spiegelachse  dar.  Die  Ebene 
des  Papiers  sei  die  Meridianebene  und  die  Achsen  d,  «,  /  auf  dieser  Ebene 
senkrecht  gedacht  (Mittagsstellung  bei  horizontal  reflektirtem  Strahl).  Ent- 
femimg  6  d  =  e  f  als  Schenkel  eines  gleichschenkligen  Dreiecks  mit 
der  Grundlinie  /  d  (Lage  des  Spiegels).  A.  feh  (Deklinationswinkel)  = 
A.  g  dhy  da  /  6  dem  einfallenden  Strahl  parallel  gestellt  ist  und  dem- 
selben bei  der  Drehung  durch  das  Uhrwerk  auch  parallel  bl^bt.   Da 

nun    A.fdh^==\A.fehy  so  ist 

auch  A.gdfi=s\A-feli,    Ausserdem  ist  aber 

A.gdf=  Aidky     da   g  df   der   Ein^wiukel    des 
Strahles  g d  und  idk  sein  ReflexioDSwinkel  ist. 

Aus  der  Gleichheit  der  beiden  Winkel/ (2 A  und  idk  ergiebt  sich  aber 
ihr  Charakter  als  Scheitelwinkel,  und  der  reflektirte  Strahl  fallt  demnach 
stets  mit  der  Richtung  der  Spiegelachse  cd  zusammen. 
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Hierher  gehört:  b}  Johnston's  HeliostKt  koDstniirt  von  Schmidt 
&  Haensch.  Dieser  Heliostat  (Fig.  217)  hat  mit  dem  Torhergehenden  im 
Prinzip  mancherlei  Aehnlichkeiten.  Die  Hauptachse  A  aitzt  jedoch  nicht 
IUI  der  Uhr  selbst,  sondern  ist  durch  eine  Schnur  m,  die  um  eine  Biemen 


Fig.  217  (V.  nMürl.  Gr.). 

Scheibe  r  läuft ,  mit  der  Dhr  verbunden.  Der  Spiegel  M  ruht  mit  seiner 
Achse  g  in  einer  um  die  Horizoutalachse  (  drehbaren  Gabel,  die  mittels 
der  Stellschraube  w  gehoben  und  gesenkt  werden  kann.  Die  Achse  (  and 
die  Schraube  w  werden  Ton  einem  um  die  Hauptachse  A  drehbaren 
Ring  B  getragen. 

Daa  Instrument  ist  für  die  Breite  tou  50°  konatruirt,  ist  aber  auch 
in  nahegelegenen  höheren  und  niederen  Breiten  brauchbar.  Will  man  es 
in  solchen  benutzen,  so  verstellt  man  die  Basis  B  der  Uhr  mittels  der 
Schraube  «  und  mit  Hülfe  des  Gradb<^ens  P  um  diejenige  Winkelgrösse, 
um  welche  die  Breite  des  Ortes  von  50°  abweicht,  stellt  nachher  mittels 
der  am  Hauptgrundbrett  F  angebrachten  Schrauben  S  und  der  Libelle  I 
das  Instrument  horizontal  und  zwar  so,  doss  die  Hauptachse  des  In- 
struments in  die  Meridianebene  fäilt  Dem  Spiegel  M  lässt  sich  durch 
Drehung  des  Ringes  R  und  mit  Hülfe  der  Schraube  w  nach  Eliastellung 
des  Diopters  d  jede  konvenirende  Richtung  geben. 


Die  ophthalmologischen  Apparate. 

Bbbichtebstatter  : 
Dr.  J.  Hinchbergy  Prot  an  der  ÜnlTersit&t  za  Berlin. 


His  war  naturlich,  dass  die  ^berliner  Schule^  der  Augenheilkunde,  als 
deren  Hauptvertreter  Albrecht  von  Graefe  noch  lange  genannt  werden  wird, 
einerseits  aus  dem  Bestehen  eines  tüchtigen  Stammes  berliner  Optiker  und 
Mechaniker  erhebliche  Yortheile  zog,  andererseits  durch  eigene  geistige 
Arbeit,  durch  Erfindung  neuer  und  Verbesserung  bekannter  Instrumente 
den  ausführenden  Optikern  bedeutsame  Anregung  zu  stetiger  Vervoll- 
kommnung angedeiheu  Hess.  Das  erfreuliche  Ergebniss  des  Zusammen- 
wirkens strebsamer,  physikalisch  geschulter  Ophthalmologen  und  leistungs- 
fähiger, intelligenter  Optiker  auf  dem  gemeinschaftlichen  Arbeitsgebiet 
trat  auf  der  Berliner  Gewerbeausstellung  Yon  .1879  deutlich  zu  Tage.  Alle 
für  die  ophthalmologische  Wissenschaft  und  Praxis  nothigen  Apparate  werden 
iu  Berlin  in  durchaus  mustergültiger  Weise  angefertigt,  —  zu  Preisen, 
welche  gegenüber  denen  der  anderen  Weltstädte  als  sehr  bescheiden,  ja 
vielfach  als  erheblich  billiger  bezeichnet  werden  können;  nirgends  kann 
man  sicherer  als  in  Berlin  auf  eine  rasche  und  geschickte  Ausführung  neu 
angegebener  Apparate  rechnen. 

Wenn  man  berücksichtigt,  dass  die  Erfindung  des  Augenspiegels  durch 
unseren  Helmholtz  (1851)  die  Geschichte  der  Augenheilkunde  in  2  Ab- 
schnitte getheilt  hat,  deren  letzterer  als  die  ophthalmoskopische  Aera  be- 
zeichnet werden  kann,  so  wird  man  begreifen,  dass  wir  unsere  Erörterung 
mit  der  Darstellung  des  Augenspiegels  zu  beginnen  haben,  um  so  mehr, 
als  eine  der  ausstellenden  Finnen,  die  von  P.  Dorf  fei,  eine  im  Laufe  von 
Jahren  auf  Anregung  des  Referenten  selbstgefertigte  vollständige  Reihe 
von  Augenspiegeln  ausgestellt  hatte,  welche  die  historische  Entwickelung 
dieses  wichtigen  Instrumentes  von  1851  an  bis  auf  unsere  Tage  klar  her- 
vortreten Hess. 

Da  bei  den  Lesern  dicQes  Berichtes  eine  Eenntniss  von  der  Wirkung 
des  Augenspiegels   im   allgemeinen  nicht  vorausgesetzt  werden  kann,  so 
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scheint  es  erspriesslich ,  der  Beschreibung  der  Apparate  eine  ganz  kurze 
und  elementare  Auseinandersetzung  über  die  Theorie  des  Gregenstandes 
Yorau&uschicken. 

So  lange  Menschen  einander  in  die  Augen  geschaut,  fand  jeder  die 
Pupille')  des  anderen  schwarz,  üeber  die  Ursache  dieser  Pupillenschwärze 
machte  man  sich  entweder  gar  keine  Gedanken  oder  falsche.  Bis  in  die 
Mitte  unseres  Jahrhunderts  galt  als  Axiom  die  irrige  Ansicht,  es  sei  die 
Pupille  nur  deshalb  schwarz,  weil  das  von  aussen  durch  dieselbe  in's 
Augeninnere  dringende  Licht  yon  dem  schwarzen  Pigment  der  ümhüllungs- 
häute  des  Augapfels  vollkommen  yerschluckt  werde.  Dem  analytischen 
Scharfsinn  von  Helmholtz  war  es  vorbehalten,  im  Jahre  1851  die  wahre 
Ursache  der  Pupillenschwarze  in  den  eigenthümlichen  Brechungsverhält- 
nissen  des  Auges  zu  entdecken  und,  nachdem  er  die  Ursache  richtig  er- 
kannt, auch  sofort  den  dunlden  Schleier  zu  heben,  welcher  Jahrtausende 
lang  auf  der  Pupille  gelastet,  und  uns  einen  Einblick  in  das  Innere  des 
lebenden  Auges  zu  gewahren,  wie  wir  ihn  bei  keinem  anderen  Organ  des 
lebenden  menschlichen  Körpers  besitzen. 

Die  von  Helmholtz  gegebene  Theorie  des  Augenspiegels  hat  bis  heute 
keine  wesentliche  Aenderung  erfieJiren,  nur  Zusätze  hinsichtlich  der  seitdem 
genauer  erkannten  Brechungsverhältnisse  des  menschlichen  Auges  und  na- 
türlich eine  ausgiebige  Anwendung  auf  krankhafte  Zustande. 

In  jedem  zentrirten  System  brechender  kugliger  Flächen,  welches  die 
von  einem  leuchtenden  Punkt  des  Objektes  ausfahrenden  Lichtstrahlen 
wieder  in  einem  Punkt  des  dem  Objekt  geometrisch  ähnlichen  Bildes  ver- 
einigt, können  und  werden  die  Lichtstrahlen  genau  auf  denselben  Bahnen, 
auf  denen  sie  von  dem  leuchtenden  Punkt  zu  dessen  Bilde  gegangen  sind, 
auch  rückwärts  von  dem  Bildpunkt  zu  dem  Objektpunkt  zurückkehren. 
Bringt  man  das  Objekt  an  den  Ort  des  Bildes,  so  wird  jetzt  das  Bild  an 
dem  früheren  Ort  des  Objektes  entworfen.  Dies  ist  das  Gesetz  der  Rezi- 
prozität zwischen  einfallendem  und  gebrochenem  Strahl  oder,  spezieller 
ausgedrückt,  das  Gesetz  der  konjugirten  Bildweiten  und  Bildgrössen  bei 
dioptrischen  Systemen  zentrirter  Eugelflächen. 

Es  sei  ein  menschliches  Aug&  für  eine  kleine  leuchtende  Fläche  genau 
akkommodirt,  also  ein  scharfes  umgekehrtes  Bild  dieser  Fläche  auf  der 
Netzhaut  des  Auges  entworfen.  Wir  betrachten  jetzt  diese  erleuchtete 
Netzhautstelle  als  lichtaussendendes  Objekt.  Dies  ist  zulässig,  da  die  Netz- 
haut undurchsichtige  Theile  (Blutgefösse,  Sehnervenscheibe)  enthält  und  an 
ihrer  Hinterfläche  von  einer  undurchsichtigen,  nicht  spiegelnden  Schicht 
(Pigmentepithel,  Aderhaut,  Lederhaut)  bedeckt  ist,  so  dass  ein  Theil  des 
einfallenden  Lichtes  diffus,  d.  h.  nach  allen  Richtungen  zurückgeworfen 
werden  muss.    Mittels  dieses  zurückkehrenden  Lichtes  wird  der  brechende 


*)  Das  in  der  Mitte  des  Anges  sichtbare  Sebloch. 
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Apparat  des  Auges  yon  der  erleuchteten  Netzhautstelle  ein  Bild  entwerfen, 
welches  -  räumlich  genau  mit  der  ursprünglich  leuchtenden  Fläche  zusammen- 
fällt. Alles  Licht,  welches  yon  der  beleuchteten  Netzhautstelle  aus  dem 
Auge  zurückkehrt,  wird  ausserhalb  des  Auges  direkt  zu  der  leuchtenden 
Fläche  zurückgehen  und  nicht  neben  ihr  vorbei  wandern. 

Was  hat  ein  Beobachter  zu  thun,  um  von  diesem  zurückkehrenden 
Lichte  etwas  aufzufangen?  Er  muss  sein  Auge  einschieben  zwischen  die 
Lichtquelle  und  das  beobachtete  Auge.  In  demselben  Augenblick  aber 
wird,  da  der  Kopf  des  üntersuchers  undurchsichtig  ist,  der  Einfall  des 
Lichtes  in  das  zu  untersuchende  Auge  völlig  aufgehoben;  es  kann  aus 
dem  letzteren  also  kein  Licht  zurückkehren. 

Ist  andererseits  das  Auge  des  Untersuchten  für  die  Pupille  des  Beob- 
achters akkommodirt,  wird  also  ein  scharf  begrenztes  dunkles  Bild  der 
PupiUe  des  Beobachters  auf  der  Netzhaut  des  untersuchten  Auges  ent- 
worfen, so  muss  der  dioptrische  Apparat  des  letzteren  ein  Bild  dieser 
dunklen  Stelle  der  Netzhaut  gerade  auf  die  Pupille  des  Beobachters  werfen. 
Der  Beobachter  wird  den  Wiederschein  seiner  eigenen  schwarzen  Pupille 
in  der  fremden  schauen.  Soll  uns  also  eine  Netzhautstelle  des  beobach- 
teten Auges  durch  die  Pupille  hell  leuchtend  erscheinen,  so  ist  eine  Bedin- 
gung erforderlich  und  ausreichend:  es  müssen  auf  dieser  Netzhautstelle  des 
untersuchten  Auges  die  Ton  den  brechenden  Medien  des  letzteren  entwor- 
fenen Bilder  einer  Lichtquelle  und  der  Pupille  des  Beobachters  sich  decken 
oder,  wie  man  dasselbe  mit  anderen  Worten  ausdrücken  kann,  in  Richtung 
derjenigen  geraden  Linie,  welche  die  Pupillenmitte  des  Untersuchten  mit 
der  des  Beobachters  yerbindet,  muss  Licht  in  das  untersuchte  Auge  ge- 
worfen werden.  Hierzu  genügt  aber  ein  kleines  Stückchen  von  unbe- 
legtem Spiegelglas.  Mit  anderen  bedeutenden  Erfindungen  hat  die  des 
Augenspiegels  das  gemein,  dass  Grosses  mit  einfachen  Mitteln  geleistet 
wird. 

Der  Grundversuch  von  Helmholtz  gestaltet  sich  also  folgendermassen : 
Zwischen  dem  beobachtenden  Auge  Ä  und  dem  untersuchten  a  (Fig.  218) 
befindet  sich  eine  schräg  gestellte  Planglasplatte  S,  ein  unbelegter  Spiegel, 
welcher  nach  dem  Reflexionsgesetze  das  von  der  Flamme  L  herkommende 
Licht  gegen  die  Pupille  des  untersuchten  Auges  reflektirt  und  zwar  der- 
art, als  käme  es  direkt  von  2,  dem  Spiegelbild  von  L,  Somit  entsteht  auf 
der  Netzhaut  des  untersuchten  Auges  ein  mehr  oder  minder  scharfes 
Bild  der  Lichtflanmie,  also  eine  beleuchtete  Fläche.  Die  von  dieser  zurück- 
kommenden Strahlen  gehen,  sowie  Bie  das  untersuchte  Auge  verlassen  haben, 
in  der  Richtung  auf  L  Auf  diesem  Wege  treffen  sie  die  spiegelnde  Platte  Sy 
wo  ein  Theil  dieser  Strahlen  nach  dem  objektiven  Lichte  L  zurückgeworfen 
wird,  während  ein  anderer  Theil  hindurchtritt  imd  in  das  Auge  des  Be- 
obachters A  gelangt.  Dieser  sieht  die  Pupille  des  untersuchten  Auges 
röthlich  leuchten  und  kann  —  unter  Umständen  sofort,  meist  aber  erst 
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nach  paBsender  Korrektion  seines  eigenen  Auges  durch  entsprechende 
Gläser  —  auch  die  Einzelheiten  des  untersuchten  Augengmndes  scharf 
erkennen. 


1 


Fig.  218. 


Um  nur  ein  Beispiel  zu  behandeln,  wollen  wir  annehmen,  dass  a  für 
die  Entfernung  al  eingerichtet,  also  kurzsichtig,  A  aber  für  unendlich  ferne 
Gegenstände,  d.  h.  für  parallele  homozentrische  Strahlenbündel  eingerichtet, 
also  normalsichtig  ist.  Dann  muss  vor  A  (zwischen  A  und  S)  ein  konkayes 
Brillenglas  angebracht  werden  von  der  Brennweite  AI]  dieses  wird  das 
nach  l  hin  konvergirend  aus  a  heraustretende  Strahlenbündel  so  zerstreuen, 
dass  es  als  paralleles  Bündel  auf  A  föUt.  Es  ist  klar,  dass  eine  voll- 
ständige Kollektion  von  Brillengläsern  nothig  ist,  um  jeden  Fall  zu  be- 
herrschen und  um  den  Augenspiegel  zu  einem  objektiven  Refiraktions- 
messer  zu  gestalten.  Es  ist  femer  klar,  dass  in  dem  gewählten  Beispiel 
das  Bild  der  untersuchten  Netzhaut  ein  aufrechtes  ist.  Denn  um  von  der 
Fixation  des  Punktes  1  zu  der  des  darüber  gelegenen  Punktes  2  überzu- 
gehen, muss  A  die  Blickachse  heben. 

Die  zweite  Methode  der  Ophthalmoskopie  liefert  ein  umgekehrtes  Bild. 
Man  bringt  dicht  vor  a  eine  starke  Konvezlinse  von  1 V,  bis  3  Zoll  Brenn- 
weite an,  etwa  in  3;  diese  liefert  ein  Bild,  welches  in  Beziehung  auf  die 
erleuchtete  Netzhautstelle  1^  verkehrt  ist  und  etwa  in  4  liegt,  gleichgültig, 
ob  a  für  Z  eingerichtet  (kurzsichtig),  oder  für  ^  eingerichtet  (übersichtig)  oder 
für  parallele  Strahlenbündel,  d.  i.  für  sehr  ferne  Gegenstände  eingerichtet, 
also  normalsichtig  ist.  Die  Normalsichtigkeit  (Emmetropie)  kann  als  Grenz- 
fall,  sei  es  der  Kurz-,  sei  es  der  üebersichtigkeit  aufgefasst  werden  und 
muss  entstehen,  wenn  l  (oder  U)  sehr  weit  von  a  abrückt. 

Gerade  so  wie  es  zwei  Methoden  der  Untersuchung  giebt,  sind  auch 
zwei  Methoden  der  Beleuchtung  möglich.    Bei  der  beschriebenen  Art  der  Be- 
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leuchtung,  wie  eine  imbelegte  Planglasplatte  oder  (in  dem  ursprüng- 
lichen Augenspiegel  von  Helmholtz)  ein  Satz  yon  2,  3  oder  4  solchen 
schräggestellten  Planglasplatten  sie  liefert,  wird  gewissermassen  jedes  unend- 
lich dünne  Strahlenbündel  des  aus  dem  erleuchteten  Auge  zurückkehrenden 
Lichtes  in  zwei  Theile  gespalten,  yon  denen  der  eine  zur  Lichtquelle,  der 
andere  zur  Pupille  des  Beobachters  weiter  geht.  Man  kann  aber  auch  jedes 
ganze,  von  einem  Punkt  der  erletrchtet^Q  Netzhautstelle  zurückkehrende 
homozentrische  Strahlenbündel  in  zwei  kleinere  yon  endlichem  Breitendurch- 
messer zerspalten,  yon  denen  das  eine  zur  Pupille  des  Beobachters,  das 
andere  zur  Lichtquelle  gelangt.  Dies  erzielt  man  nach  Rute  (1852)  mittels 
metallischer,  in  der  Mitte  yor  der  Pupille  yon  A  mit  einer  kleinen  Durch- 
bohrung yersehener  Spiegel,  mögen  dieselben  konkay,  wie  für  das  umge- 
kehrte Bild  erforderlich,  oder  plan,  wie  für  das  aufrechte  ausreichend, 
mögen  sie  aus  belegtem  Glas  oder  aus  Stahl  oder  aus  Spiegelmetall  be- 
stehen. 

Wir  gehen  nunmehr  dazu  über,  die  historische  Reihe  der  Augen- 
spiegel, wie  sie  Dorf  fei  ausgestellt  hatte,  zu  erörtern  und  schliessen  daran 
die  Beschreibung  neuer,  eigenthümlicher  Augenspiegel,  wie  sie  yon  anderen 
Optikern,  namentlich  yon  Sydow,  ausgestellt  wurden. 

Das  ursprüngliche  Modell^)  yon  Helmhol tz  (1851)  ist  nicht  blos 
ehrwürdig  wegen  seines  Alters  und  Verdienstes,  sondern  auch  in  optischer 
Hinsicht  so  yollendet,  dass  es  sehr  erwünscht  gewesen  wäre,  wenn  alle  Kon- 
strukteure der  neuesten  Modelle  diesen  Apparat  mehr  yor  Augen  gehabt 
hätten.  Der  aus  einfachen,  imbelegten  Planglasplatten  (meist  3  oder  4)  be- 
stehende Spiegel  ist  schräg  gestellt,  so  dass  die  Sehachse  des  üntersuchers 
mit  der  Hauptachse  der  Eorrektionsgläser  zusammenfallt. 

Die  letzteren  sind  zwar  bescheiden  an  Zahl'),  aber  gut  gearbeitet, 
gross,  sicher  in  einem  kurzen  Tubug  mit  entsprechender  Blendung  zu  fb^iren; 
das  untersuchende  Auge  ist  durch  ein  kelchartiges  Ansatzstück  an  der 
Hinterseite  des  Instrumentes  sehr  gut  gegen  Seitenlicht  geschützt. 

Li  anderen  yom  Mechaniker  Rekoss  zu  Königsberg  (1852)  zuerst  yer- 
fertigten  Exemplaren  des  Helmholtz^schen  Augenspiegels  sind  auf  2  über- 
einander drehbaren  Scheiben  die  Korrektionsgläser,  8  an  der  Zahl,  be- 
festigt*). 

Trotz  der  in  physikalischer  Hinsicht  yollendeten  Konstruktion  des 
Helmholtz^ sehen  Spiegels,  den  noch  jetzt  jeder  geübte  Beobachter  mit  Yortheil 
yerwenden  kann,  fanden  im  Beginn  der  ophthalmoskopischen  Aera,  als  die 
Technik  der  Untersuchung  noch  nicht  ausgebildet  worden,  die  Aerzte  meist 


*)   Yergl.  des  Refer.  Artikel  in  der  dentachen  Zeitsch.  f.  prakt.  Med.  1877  No.  82  o.  88. 

*)  Natürlich  kann  die  Zahl  der  beigegebenen  Gl&ser  vergrössert  oder  der  Apparat  so 
eingerichtet  werden,  dass  jedes  Glas  des  gewöhnlichen  Brillenkastens  hinetnpasst. 

*)  Der  erste  Augenspiegel  von  Follin  ist  ein  Helmholtz'scher  auf  einem  Statiy,  der 
zweite  eine  geringe  Modifikation  des  .grossen  Liebreich*  (S.409).       , 


408  ^®  ophihalmologischen  Apparate. 

80  erhebliche  Schwierigkeiten  bei  der  Handhabimg  des  genannten  Apparates, 
dasa  sie  die  Erfindung  Ton  Rüte^s  Augenspiegel  (1852)  mit  Freuden  be- 
grüssten.  Rüte^s  Spiegel  besteht  aus  einem  durchbohrten  Konkayspiegel,  der 
auf  einer  vertikalen  Säule  befestigt  ist.  Yon  derselben  gehen  2  drehbare 
horizontale  Arme  aus,  auf  denen  mittels  vertikaler  Stangen  einerseits  ein 
Gestell  für  konkave  oder  konvexe  Glaser  befestigt  ist,  andererseits  ein 
MetaUschirm  zur  Abbiendung  des  Seitenlichts.  Das  Rüte'sche  Stativ  war 
von  Holz;  das  nach  des  Refer.  Angabe  von  DorfiFel  gearbeitete  Modell  ist 
ganz  injiiessing  ausgeführt  und  für  das  umgekehrte  Netzhautbild  mit  einer 
breiten  Konvexlinie  von  3  Zoll  Brennweite  versehen. 

Rüte's  Apparat  ist  ein  stabiler  Augenspiegel  und  'wegen  seiner  Ein- 
fachheit und  üebersichtlichkeit  und  relativen  Billigkeit  vor  ähnlichen  In- 
strumenten, die  im  Laufe  der  Zeit  vielfach  konstruirt  worden,  vortheilhaft 
ausgezeichnet.  Der  bekannteste  stabile  Augenspiegel  ist  der  grosse  von 
Liebreich  (1861),  der  neueste  der  von  Engelhardt  (1878). 

Stabile  Augenspiegel^)  haben  zur  Zeit  keinen  heuristischen,  sondern 
hauptsächlich  nur  einen  pädagogischen'  Werth.  Da  das  zu  untersuchende 
Objekt,  der  Hintergrund  des  Auges,  sowohl  in  der  augenärztlichen  Praxis, 
wie  auch  meistens  beim  Thierexperiment,  beweglich  ist,  muss  der  Beob- 
achter mit  seinem  Instrument  auch  jenen  Bewegungen  bequem  folgen  können, 
d.  h.  der  Augenspiegel  muss  portativ  sein.  Höchstens  bei  gut  befestigten 
Thieren  oder  bei  sehr  ruhigen  Menschen  mit  weiter  Pupille  würde  der 
stabile  Augenspiegel  annähernd  gleichwerthig  sein.  Ist  aber  der  letztere 
einmal  für  ein  einigerm|»sen  ruhiges  Objekt  eingestellt,  so  kann  allerdings 
auch  der  Ungeübte  leicht  beobachten,  namentlich  im  umgekehrten  Bild, 
wenn  der  Durchmesser  der  Eonvexlinse  relativ  gross  ist.  Femer  ist  eine 
Messmig  der  Grösse  des  objektiven  Bildes  von  einzelnen  Netzhauttheilen, 
z.  B^  dem  Sehnervenquerschnitt,  möglich  und  zwar  in  doppelter  Weise 
mit  dem  Rüte'schen  Instrumente.  ErstUch  haben  wir  zwischen  der  Kon- 
vexlinse und  dem  Konkavspiegel  einen  Träger  mit  einem  Objektivmikro- 
metef  ,  nämlich  eine  dünne  Planglasplatte  mit  MiUimetertheilung,  angebracht, 
welche  jedesmal  an  den  Ort  des  reellen  umgekehrten  Luftbildes  der  Netz- 
haut geschoben  wird.  Hierdurch  ist,  da  beide  horizontale  Stangen  MiUi- 
metertheilung besitzen,  gleichzeitig  die  Refraktion  (ß),  d.  h.  die  Fempunkts- 
distanz  des  untersuchten  Auges  mit  einiger  Annäherung  festgestellt,  da 
B  jenen  Abstand  zwischen  Konvexglas  und  Netzhautbüd  beherrscht. 
Ebenso  gut  kann  aber  auf  dem  horizontalen  Stativ  des  Instrumentes 
hinter  der  Stange,  welche. den  Spiegel  trägt,  eine  Millimeterskale  ange- 
bracht werden  und  hinter  dem  Loch  des  konkaven  Reflektors  ein 
kleiner  schräggestellter  Planspiegel  (Planglasplatte),  wodurch  ein  virtuelles 
Spiegelbild  der  Skale  in  der  Ebene  des  reellen  Netzhautbildes  entworfen 


')  YgL  der  Befer.  Artikel  im  CentnlbL  f.  pr.  Augenheilk.  Juni  1879. 
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-wird.  Diese  £inriclituiig  rülirt  Bchon  von  Rute  her  (1852).  Damit 
aber  diese  Art  der  Mikrometrie  für  jeden  üntersucher  und  jeden  üntei- 
suchten  an  demselben  Exemplar  des  Spiegels  ausfuhrbar  sei,  müsste  auch 
oberhalb,  der  Skale  ein  an  einer  Stange  bewegliches  Lupenglas  angebracht 
werden,  welches  dem  Bude  der  Skale  in  jedem  Fall  die  gewünschte  Ent- 
fernung Ton  dem  Planspiegelchen  verleiht. 

Der  Augenspiegel  von  Cocciusin  Leipzig  (1853),  den  wir  auch  in  der 
yon  Gräfeschen  Klinik  vielfach  benutzten,  besteht  aus  einem  kleinen  durch- 
bohrten belegten  Planspiegel  an  einfachem  Handgriff  und  einer  seitlich  an 
diesem  befestigten  konvexen  Beleuchtungslinse.  Für  das  umgekehrte  Bild 
wird  ein  Konvexglas  von  2  bis  3  Zoll  Brennweite  dem  untersuchten  Auge 
freihändig  vorgehalten.  Für  das  aufrechte  Bild  werden  Korrektionsgläser 
(auf  kleinen  verschiebbaren  Rähmchen)  hinter  dem  Spiegelloch  angebracht. 
Der  Beobachter  kann  auch  bei  diesem  Apparat  nahezu  senkrecht  durch 
die  Korrektionsgläser  blicken  und  scharfe  Netzhautbilder  gewinnen.  Neuer- 
dings hat  Coccius  sehr  kompendiose  Ausgaben  seines  Spiegels  veranstaltet. 
£r  benutzt  auch  zur  ßefraktionsmessung  folgende  Vorrichtung:  Eine 
Lampenflamme  mit  Konvexglas  entsendet  ein  nahezu  paralleles  Strahlen- 
bündel, welches  ein  grobes  Stabgitter  (Cannevas)  passirt,  dann  auf  den 
kleinen  Planspiegel  fallt  und  in  das  untersuchte  Auge  geworfen  wird.  Ist 
das  letztere  für  parallele  Strahlenbündel  eingerichtet,  so  erscheint  das 
Schattenbild  des  Gitters  auf  der  Netzhaut  scharf  gezeichnet.  Ist  das  unter- 
suchte Auge  aber  für  divergente  oder  konvergente  Strahlenbündel  eingerichtet, 
so  wird  es  durch  passende,  ihm  dicht  vorgehaltene  konkave  bezw.  konvexe 
Gläser  korrigirt.    Die  Gläser  sind  auf  streifenförmigen  Rahmen  befestigte 

Der  Augenspiegel  von  Epkens-Donders  ist  stabil,  hat  gleichfalls 
eine  konvexe  Beleuchtungslinse,  einen  durchbohrten  Planspiegel  und 
Rekoss^sche  Scheiben  mit  Korrektionsgläsem  für  das  aufrechte  Bild;  ausser- 
dem besitzt  er  ein  Objektivmikrometer,  nämlich  zwei  gegeneinander  ge- 
richtete, bewegliche  Metallspitzen,  deren  Schatten  auf  der  untersuchten 
Netzhaut  sichtbar  sind. 

Studirende  und  praktische  Aerzte  haben  bisher  bei  uns  und  auch  auswärts 
hauptsächlich  einen  kleinen  portativen  Spiegel  angewendet,  der  in  den  Kursen 
der  von  Graefe'schen  Klinik  üblich  war  und  gewöhnlich  als  „kleiner  Liebreich** 
bezeichnet  wird.  Es  ist  ein  durchbohrter  belegter  Konkavspiegel  mit  zwei 
verschiedenen  Konvexlinsen  für  das  umgekehrte  Bild  (von  2  bezw.  3  Zoll 
Brennweite).  Für  diesen  Zweck  sind  die  Spiegel  sehr  brauchbar  und  den 
Anfängern  wegen  ihrer  Billigkeit  besonders  zu  empfehlen.  Schwieriger  ist 
es  aber,  damit  in  jedem  Fall  das  aufrechte  Bild  in  voller  Schärfe  zu  ge- 
winnen. Zunächst  ist  die  Zahl  der  beigegebenen  Korrektionsgläser  zu  gering; 
gewöhnlich  sind  es  5,  nämlich  +  10,  —  6,  —  8,  —  10,  —  12  (in  Zollmaass). 
Wir  würden  empfehlen  lieber  4-20,  + 10;  —20,  —12,  —10,  —8,  —6,  —4 
beizugeben,  eventuell  noch  +  40,  —  40  und  —  3,  wodurch  sich  der  Preis 
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dieses  Schulapparates  nur  wenig  erhöhen  würde.  Die  kleinen  Eorrektions- 
glaser  fOr  das  aufrechte  Bild  werden  in  einer  Gabel  hinter  der  Durch- 
bohrung des  Konkavspiegels  angebracht.  Das  Schamiergelenk  der  Gabel 
soll  immer  einen  gewissen  Grad  von  Reibung  besitzen,  so  dass  die  Gabel 
mit  dem  Eorrektionsglas  in  jeder  beliebigen  Neigung  gegen  die  Spiegel- 
fläche festgestellt  werden  kann.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  klappt  die  Crabel 
gleich  zurück,  so  dass  die  Hauptebenc  des  Eorrektionsglases  und  die  des 
Beleuohtungsspiegels  einander  nahezu  parallel  stehen,  so  muss  der  ünter- 
sucher  zur  passenden  Beleuchtung  der  untersuchten  Pupille  den  Spiegd 
schräg  stellen  und  also  auch  in  schiefer  Richtung  durch  die  Gläser  schauen. 
Das  Netzhautbild  wird  hierbei  astigmatisch  yerzerrt,  Messung  der  Refraktion 
ist  unmöglich  und  ein  grosser  Theil  des  einfallenden  Lichtes  wird,  na- 
mentlich wenn  scharfe  Eonkavgläser  zur  Eorrektion  erforderlich  sind,  seitlich 
reflektirt  und  geht  dem  üntersucher  verloren.  Alle  diese  üebelstände  sind 
bei  den  in  den  Händen  der  Studirenden  befindlichen  Spiegeln  häufig  vor- 
handen' und  lassen  sich  doch  leicht  vermeiden.  Grosse  Sorgfalt  muss 
auch  darauf  verwendet  werden,  dass  der  Spiegel  nicht  zu  dick  und  die 
kanalartige  Durchbohrung  (von  2,5  bis  3  mm  Breite)  gut  geschwärzt  ist, 
damit  nicht  das  untersuchende  Auge  durch  störende  Reflexe  (Eatakaustiken 
von  der  dem  Lichte  zugewendeten  Seite  der  kanalartigen  Durchbohrung) 
in  der  scharfen  AufBassung  des  Netzhautbildes  behindert  werde. 

Gewohnlich  wird  bei  uns  diesen  Spiegeln  eine  kurze  Beschreibung 
beigefugt,   die  wir  (mit  einigen  Verbesseruogen)  hier  reproduziren  wollen: 

,,Bei  der  Untersuchung  mittels  dieses  Augenspiegels  stelle  man  die 
Lampe  im  dunklen  Zimmer  zur  Seite  hinter  den  Patienten.  Den  Hohl- 
spiegel, welcher  zur  Beleuchtung  dient,  halte  man  gegen  den  Supraorbitalrand 
des  eigenen  Auges,  um  ihm  eine  feste  Stütze  zu  geben,  so  dass  man  durch 
die  durchgebohrte  Oeffhung  das  Auge  des  Patienten  sieht  und  wende  den 
Spiegel,  bis  das  reflektirte  Lampenlicht  das  untersuchte  Auge  tri£Et.  Hierauf 
halte  man  eine  der  beiden  grösseren  Linsen  von  2  bezw.  3  Zoll  Brennweite 
vor  das  Auge  des  Patienten  (ungefähr  2  bezw.  3  Zoll  vor  der  Iris  derselben) 
und  nähere  oder  entferne  sich  von  der  Linse  soweit  mit  dem  eigenen 
Auge,  bei  unverrückter  Haltung  des  Eopfes  und  Spiegels,  bis  man  das 
umgekehrte  Bild  der  Retina  vor  der  Linse  erblickt. 

Die  kleinen  Linsen  dienen  zur  Betrachtung  des  aufrechten  Netzhaut- 
bildes. Es  wird,  je  nach  dem  Bedürfniss,  eine  derselben  in  den  Halbring 
eingesetzt.  Je  mehr  das  Auge  des  Patienten  myopisch  ist,  desto  schärfer 
muss  die  konkave  Linse  sein.  Falls  das  Auge  des  Beobachters  selbst 
myopisch  ist,  muss  er  auch  ein  korrigirendes  Brillenglas  aufsetzen  oder 
nach  dem  Grade  seiner  eigenen  Myopie  das  Eorrektionsglas  hinter  der 
Durchbohrung  verschärfen.  Ein  Emmetrop  kann  das  aufrechte  Netzhautbüd 
eines  Enmietropen  ohne  weiteres  Eorrektionsglas  sehen,  bedarf  aber  für  das 
eines  Hypermetropen  eines  konvexen  Eorrektionsglases,  das  um  so  schärfer 
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Bein  uiiiss,  je  hShei  der  Grad  der  Hypermetropie  des  autersnehten  Auges 
ist.  Ffir  die  ünteTsuchung  des  aufrechten  Bildes  musa  die  Lampenflamme 
in  gleicher  Höhe  mit  dem  imtersuchten  Auge  seitlich  stehen  und  der 
Üntersucher  sich  bis  auf  etwa  1  bis  ]  '/■  ZoU  denuelben  annähern. " 

Die  sogenannten  nLiebreioh'schea  Augenspiegel"  werden  in  Berlin 
im  grossen  hergestellt,  sowohl  für  den  einheiimschen  Bedarf  wie  auch  füx 
die  AusAihr.  Besonders  zierlich  sind  die  kleinen  Westentaschenmodelle 
im  Etui  oder  im  Portemonnaie. 

Weit  weniger  zu  empfehlen  ist  der  ähnliche  sogenannte  Nachet'sche 
Spiegel,  (Fig.  219),  der  zwar  äusserlich  eleganter  aussieht,  auch  theuier  ist, 


aber  fQr  das  aufrechte  Bild  fast  unbrauchbar  erscheint,  weil  die  Eorrektions- 
gläser  (4  an  der  Zahl)  auf  einer  Drehscheibe  fest  hinter  dem  Spiegel  an- 
gebracht sind.  Bei  passender  Beleuchtung  sieht  der  Beobachter  schräg 
durch  das  KorrektJonsglas,  oder  es  musa,  um  dies  thunlichst  zu  ver- 
ringerD,  die  Lampe  hinter  dem  Untersuchten  stehen  und  soweit  in  dieser 
Richtung  verschoben  werden,  dasa  das  Flammenbild  und  also  auch  das 
erleuchtete  Netzhautfeld  zu  klein  wird. 

In  der  Mitte  zwischen  den  stabilen.  Augenspiegeln  und  zwischen  den 
portativen  stehen  gewisse  röhrenförmige  Instrumente,  die  in  einem  Tubus 
(meist  von  variabler  Lauge)  vom  ein  Eonvexglas,  hinten  einen  Konkav- 
spiegel enthalten,  nur  freihändig  geführt  werden,  aber  doch  nur  eine  be- 
schränkte Beweglichkeit  gestatten,  dafür  das  Seitenlicht  ausBchliessen  und 
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somit  in  nicht  yerdimkelten^)  Zimmern  angewendet  werden  können.  Der 
Spiegel  Yon  üllricli  ist  noch  durch  Hinzufügung  einer  Lichtrohre  kom- 
plizirt;  der  Ton  Hasner  ist  bequemer  und  gestattet  durch  eine  Theilung 
der  Röhre  eine  annähernde  Refraktionsmessung;  der  yon  Galezowski  und 
der  von  Alf  er  mann  (1878)  sind  damit  identisch. 

Eine  grosse  Bedeutung  für  die  Praxis  erlangte  das  Ophthalmo- 
skop Yon  £d.  Y.  Jäger  (1854),  der  wohl  zuerst  die  regehnässige  Unter- 
suchung im  aufrechten  Bilde  und  die  objektiYe  Refraktionsmessung  mittels 
desselben  zu  einer  besonderen  Yiituosität  ausgebildet  hat.  Sein  Spiegel 
hält  sich  streng  an  Helmholtz^s  Prinzipien.  Auf  dem  Handgriff  befindet 
sich  ein  Yom  abgeschrägter  Tubus  mit  schräg  stehendem  Reflektor  aus  unbe- 
legten Planglasplatten.  Allerdings  kann  an  seiner  Stelle  ein  durchbohrter 
belegter  Planglasspiegel  eingefügt  werden,  für  das  umgekehrte  Bild  auch 
ein  durchbohrter  Eonkayspiegel.  Wegen  der  geringen  Intensität  des  ein- 
fallenden Lichtes  ist  der  Untersuchte  frei  Yon  Blendung  und  kann  seine 
Akkommodation  ruhig  erschlaffen,  so  dass  die  Lage  seines  Fempunktes 
reiner  zu  Tage  tritt,  als  bei  Anwendung  eines  lichtstarken  Eonkayspiegels, 
wie  er  für  die  Untersuchung  des  umgekehrten  reellen  Luftbildes  allerdings 
erforderlich  ist  Das  Yirtuelle  aufrechte  Bild  ist  bei  Anwendung  des  licht- 
schwachen Reflektors  Yortrefflich  zu  erkennen.  Auch  ist  zu  berücksichtigen, 
dass  die  Helligkeit  des  Netzhautbildes  keineswegs  gleichen  Schritt  hält 
mit  der  Steigerung  der  Beleuchtuugsintensität  wegen  der  gleichzeitigen 
Eontraktion  der  Pupille  des  untersuchten  Auges.  Oft  genug  sieht  man 
wegen  der  weiter  bleibenden  Pupille  mit  dem  lichtschwachen  Spiegel  das 
aufrechte  Netzhautbild  besser  als  mit  dem  lichtstarken,  welchen  die  An- 
fänger Yorziehen  zu  müssen  glauben  imd  —  wenn  sie  nach  Yergeblichen 
Bemühungen  den  Rath  befolgen,  die  Lampenflamme  niedriger  zu  schrauben 
oder  weiter  zu  entfernen  —  mit  Erstaunen  besser  sehen. 

Die  Zahl  der  nach  Helmholtz'scher  Manier  zu  befestigenden  Eorrektions- 
gläser  ist  Yerschieden  gross  in  den  Yerschiedenen  Ausgaben  des  y.  Jäger'schen 
Spiegels.  Li  Mauthner's  kompendioser  Ausgabe  desselben  sind  nur  8  Eor- 
rektionsgläser  beigegeben.  Referent  hat  hinten  an  diesem  Spiegel  eine 
Gabel  befestigen  lassen,  um  jedes  Glas  des  ge wohnlichen  Brillenkastens 
einfugen  zu  können. 

Der  grossen  Ausgabe  sind  27  grosse  gut  gearbeitete  und  geformte 
Eorrektionsgläser  beigefugt;  der  y.  Jäger^sche  Spiegel  liegt,  nach  Prof. 
Schweigger^s  Angabe,  hinter  einem  federnden  Eorrektionsglashalter,  der 
übrigens  jedes  Glas  des  gewohlichen  Brillenkastens  aufzunehmen  geeignet 
ist,  so  dass  eigentlich  alle  Eorrektionsgläser  entbehrlich  werden,  da  jeder 
Arzt,  der  Augen  zu  untersuchen  beabsichtigt,  einen  Brillenkasten  besitzt 
und  besitzen  muss. 


*)  Aach  die  gewöhnlichen  Spiegel  erheischen  nicht  eine  YoUst&ndige  Yerdonkehmg  des 
Zimmers. 
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Das  empiriBche  AtLssuchen  des  besten  Eorrektionsglases  ist  allerdings 
bei  Benutzung  des  y.  Jäger^schen  Spiegels  ein  wenig  zeitraubend;  dafür 
wird  man  aber  durch  grosse  Schärfe  des  Bildes  und  Grenauigkeit  in  der 
Erkennung  des  Refiraktionszustandes  belohnt. 

Freilich  fühlt  jeder  mit  der  wachsenden  Zahl  der  Kranken  das  Be- 
dürfiiiss,  auch  einen  Apparat  zu  besitzen,  welcher  etwas  schneller  arbeitet. 
So  hat  man  in  den  letzten  Jahren  eine  grosse  Zahl  sogenannter  Refraktion s- 
Ophthalmoskope  yerfertigt  mit  drehbaren  Scheiben  hinter  dem  Spiegel, 
d.  h.  man  hat  die  mit  Beginn  der  ophthalmoskopischen  Aera  bekannte 
kleine  Rekoss^sche  Scheibe  etwas  opulenter  mit  Korrektionsgläsem  aus- 
gestattet. Eine  grosse  Anzahl  yerschiedener  Brillengläser  ist  auf  einer  oder 
mehreren  Scheiben  angebracht,  so  dass  jeder  Üntersucher  für  das  aufrechte 
Netzhautbild  jedes  Untersuchten  sich  korrigiren  \md  das  passende  Glas  durch 
eine  mehr  oder  minder  einfache  Drehung  finden  kann,  üebrigens  ist  hierbei 
doch  etwas  mehr  als  blosse  Zeiterpamiss  gewonnen.  Man  fbdet  durch  eine 
solche  drehbare  Scheibe  das  passende  Korrektionsglas,  welches  den  zeitigen 
Fempunkt  des  Untersuchten  nach  dem  des  Untersuchers  yerlegt  und  da- 
durch den  Brechzustand  des  letzteren  bestimmt,  nicht  blos  rascher  als  mit 
dem  Helmholtz-Jäger'schen  Spiegel,  sondern  auch  sicherer.  Es  ist  dies 
in  der  Natur  unserer  Sinne  begründet.  Wir  "yermögen  zwei  yerschiedene 
Sinneseindrücke  —  z.  B.  das  mittels  zwei  yerschiedener  Korrektionsgläser 
betrachtete  aufrechte  Netzhautbild  desselben  Auges  —  um  so  sicherer  mit 
einander  zu  yergleichen  und  ihre  relatiye  Schärfe  abzuschätzen,  je  rascher 
wir  yom  ersten  Eindruck  zum  zweiten  übergehen  und  yom  zweiten  zum 
ersten  zurückkehren  können. 

Die  ersten  derartigen  Refraktionsophthalmoskope  mit  etwa  24  Korrek- 
tionsgläsem sind  die  yon  Loring,  Oohn,  y.  Wecker  und  Knapp  (1870, 
1872,  1873,  1874).  Diese  Spiegel  liefem  dem  Geübten  gute  und  rasche 
Resultate;  sie  sind  aber  zum  Theil  nicht  frei  yon  Mängeln: 

Zu^  Beleuchtung  enthalten  sie  meist  nur  konkaye,  durchbohrte  Re- 
flektoren, um  gleichzeitig  für  das  umgekehrte  Bild  genügende  Lichtstärke 
zu  liefem,  für  das  aufrechte  sind  sie  zu  lichtstark.  Wollte  man  für  dieses 
immer  die  Lampe  niedriger  schrauben  oder  weiter  entfernen,  so  wird  das 
beleuchtete  Feld  der  Netzhaut  imnothig  yerkleinert. 

Bei  passender  Beleuchtung  der  Pupille  blickt  man  schief  durch  die 
Korrektionsgläser,  welche  imter  diesen  Umständen  eine  andere  imd  zwar 
kürzere  Brennweite  besitzen,  als  die  darauf  geschriebene,  für  senkrechten 
Lichteinfall  berechnete  ist  imd  ausserdem  eine  astigmatische  Yerzemmg 
des  Bildes  bewirken.  So  ist  bei  Anwendung  schärferer  Korrektionsgläser 
eine  genaue  und  bequeme  Messung  erschwert,  eine  Auffassung  feinerer 
Details  des  Augenspiegelbildes  ausgeschlossen  und  die  so  wichtige  objektiye 
Diagnose  des  Astigmatismus  unm5glioh  gemacht.  Um  die  Schiefe  des  Licht- 
einfrdls  zu  yexiingem,  muss  die  Beleuchtungsflamme  möglichst  nahe  der- 
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jenigen  €reraden  stehen,  welche  das  Pupilleneentnun  des  untersuchten  Auges 
mit  dem  des  untersuchenden  yerbindet,  und  also,  um  die  Belästigung  des 
Patienten  durch  W&rmeentwickelung  zu  yermeiden,  hinter  dem  Kopfe 
desselben  angebracht  werden. 

Femer  ist  man  bei  dem  Bestreben,  einen  ganzen  Brillenkasten  auf  die 
Peripherie  eines  Kreises  yon  25  bis  30  mm  Durchmesser  anzubringen,  aucli 
uaturgemass  zu  winzing  kleinen  Gläsern  yon  2  mm  Durchmesser  angelangt 
Diese  kleinen  Gläser  sind  sehr  unzweckmässig  und  zwar  aus  fol- 
genden Gründen: 

1)  Die  naturliche  Helligkeit  eines  Objektes,  welches  bei  der  Betrachtung 
desselben  mittels  einer  guten  Glaslinse  nicht  wesentlich  beeinträchtigt  wird, 
sinkt  rapide,  wenn  der  Durchmesser  des  Glases  kleiner  wird  als  der  des 
Sehlochs,  nämlich  im  Yerhältniss  der  Durchmesserquadrate.  Durch  zu 
kleine  Diaphragmen  oder  Korrektionsgläser  am  Augenspiegel  wird  von  dem 
zur  Beleuchtung  des  untersuchten  Auges  yerwendeten  Licht  ein  Theil  lediglich 
zur  Blendung  des  Patienten  benutzt,  ohne  für  den  Arzt  zur  Erhellung  des 
untersuchten  Netzhautbildes  beizutragen.  Man  berücksichtige  auch,  dass 
yon  der  aus  dem  untersuchten  Auge  wieder  austretenden  Lichtquantität  bei 
schiefem  Einfall  auf  das  Korrektionsglas  (namentlich  bei  schärferen,  konkaTen 
Gläsern)  ein  grosserer  Theil  daselbst  seitlich  reflektirt  wird,  also  für  das 
Auge  des  üntersuchers  yerloren  geht.  Bezeichnend  ist  in  dieser  Hinsicht, 
dass  die  beiden  Pariser  Modelle  (v.  Wecker  und  Landolt,  Fabrikant  Cretes) 
stärkere  Glaser  als  =1:  10  D  =  V«"  g&f  nicht  fuhren,  während  man  bei  schräg 
gestelltem  Spiegel  auch  mit  20  D  =  V^»"  u.  s.  w.  scharfe  Netzhautbilder  ge- 
winnen kann. 

2)  Dioptrische  Messapparate  dürfen  nicht  mit  dem  Prinzip  des  steno- 
päischen  Loches  bezw.  Spaltes  behaftet  sein.  Ebenso  wenig  wie  man  bei 
der  Brillenprobe  für  einen  Kurzsichtigen  das  richtige  Korrektionsglas  findet, 
wenn  man  die  Gläser  hinter  schmalen  Spalten  oder  Loc}iern  in  einem 
undurchsichtigen  Diaphragma  anbringen  wollte,  ebenso  wenig  kann  man 
objektiy  den  Brechzustand  messen,  wenn  man  abnorm  kleine  Korrektions- 
gläser anwendet. 

3)  So  kleine  Gläser  sind  namentlich  in  den  stärkeren  Nummern  weniger 
gut  geschliffen  imd  ge&sst,  besonders  bei  billigeren  Instrumenten. 

4)  Ein  fernerer  Mangel,  für  Anfänger  der  grosste,  besteht  in  den  Re- 
flexen, welche  —  bei  so  kleinen  Gläsern  —  die  Hälfte  des  ophthalmo- 
skopischen Gesichtsfeldes  bedecken.  Es  sind  dies,  wie  erwähnt,  die  Kata- 
kaustiken,  welche  yon  der  gerade  beleuchteten  Seite  des  kurzen  Kanals 
herrühren,  der  durch  Spiegel  \md  Fassung  geht.  Matte  Schwärzung  des 
Kanals  durch  eine  Auflosimg  yon  Russ  in  Terpentin  yerringert  diese  stö- 
renden Reflexe  erheblich  und  kann  leicht  nach  Bedürfniss  wiederholt  werden, 
ünerlässlich  ist  es  aber,  *  den  Durchmesser  des  Kanals  nicht  zu  klein  .(nicht 
kleiner  als  3  mm)  und  den  der  Gläser  etwas  grosser  zu  wählen. 
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Nachdem  auf  die  Ünzweckmäasigkeit  der  kleinen  Gläser  wiederholt 
hingewiesen  worden  (Cohn,  Knapp,  Hirschberg),  während  die  Grösse  der 
Scheibe  durch  die  Konfiguration  uneeres  Gesichtes  einigennassen  beschränkt 
ist  —  die  Scheibe  muss  vor  unserem  Äuge  bequem  gedreht  werden',  ohne 
an  der  Nase  eine  Hemmung  zu  er&hren  —  hat  man  in  doppelter  Weise 
eine  vollständige  Reihe  brauchbarer  Gläser  zu  erlangen  gesucht:  1)  durch 
möglichste  Verschmälening  der  metallenen  Septa  zwischen  den  auf  der 
Peripherie  der  kreisförmigen  Scheibe  angebrachten  Gläsern,  2)  durch  zwei 
hinter  einander  drehbare  Scheiben. 

Das  erste  Prinzip  erheischt  ausserordentliche  Sorgfalt  und  Sauberkeit 
der  mechanischen  Arbeit  und  eine  besondere  Dünne  der  geschliffenen  Glas- 
linsen, die  eine  Serie  Ton  +  2  Zoll  bis  —  2  Zoll  bilden  müssen.  Natur- 
gemäss  musste  der  Preis  ein  für  ein  ärztliches  UntersuchungBiDStTument 
relativ  hoher  werden.  Dm  so  er&euUcher  ist  es  gegenüber  der  viel  dis- 
kutirten  Devise  ^Billig 'imd  schlecht"  hervorzuheben,  dass  solche  Instrumente, 
welche  bei  H.  W.  Hunter,  1132  Broadway  New- York,  zu  beziehen  sind, 
in  genau  derselben  Güte  und  noch  mit  vortheilhaften  Hinzufügungen  ver- 
sehen, in  Berlin  bedeutend  billiger  zu  haben  sind. 
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Erwähnung  Terdient  hier  zuuächBt  der  Spiegel  tob  Loring-Wada- 
worth  (Fig.  220).  Die  Drehscheibe  von  40  mm  Durchmeaser  trägt  25  Kor- 
Tektionsglfiser  ron  3  mm  Durchmesser  (incl.  0);  natürlich  sind  die  Septa 
fast  ladendfiim.  Der  Reflektor  ist  ein  schriggestellter  kleiner  Planspiegel, 
«iBSerdem  iat  ein  grösserer  Planspiegel  oder  ein  kockaTer  aufzusduwaben. 
Der  letztere  bat  nach  des  Refer.  Angabe  einen  besonderen  Stiel,  um  für  das 
umgekehrte  Bild  ohne  Zeitverlust  benutzt  zu  werden.  Natürlich  sind  xwei 
.  Konvexlinsen  beigegehen.  Das  Etui  ist  bequem  in  der  Westentasche  xu 
tragen.  Der  Spiegel  ist  für  Geübte  sehr  brauchbar,  fGr  Anfang«  sind  Appa- 
rate mit  breiteren  Linsen  doch  bequemer. 


• 


Nooh  meisterhafter  ist  die  Arbeit  des  neuesten  Modells  Ton  Knapp 
(1878),  das  TOD  dem  Autor  selbst  der  Firma  Dörffel  zur  Anfertigung 'über- 
geben ist.  29  Linsen  sind  auf  einer  etwas  grösseren  Scheibe  vereinigt  und 
io  doppelter  Weise,  nach  Zoll-  und  DioptnenmaasB,  bezeichnet. 

inich   t6T   das   zweite   Prinzip   —   zweier   hintereinander   drehbarer 


Angeniplegel  lon  DOrffaL  417 

Scheiben,    die  verschiedene   Gläserkombinationen    liefern   —  hat  derselbe 
Autor  zuerst  ein  Modell  geliefert. 

Analog  sind  die  metrischen  RefraktionsophthalmoBkope  yon 
T.  Wecker  und  Landolt.  Fig.  221  giebt  den  im  Auslande,  in  Frank- 
reich, Belgien  nnd  auch  in  England,  ziemlich  verbreiteten  Spiegel  von 
Landolt.  Bei  beiden  (Landolt  und  Wecker)  variirt  das  Korrektionsglas 
von  +  10  D  durch  0  bis  —  10  D  regelmässig  um  das  Intervall  von  0,5  D, 
Für  die  massigen  Ametropien  sind  dies  fast  zn  viel  Gli'tser,  für  die  stär- 
keren entBchieden  zu  wenig.  Die  unter  anderen  auch  für  Milftärzwecke 
BO  wichtigen  Messungen  exzessiver  Myopie  [und  Hypermetropie]  kSnnen 
so  nicht  gemacht  werden,  wenigstens  nicht  vermittels  des  aufrechten 
Bildes.  Die  Schwierigkeit  der  Zentrtrung  ist  bei  zwei  Scheiben  erhöht, 
das  Prinzip  der  Kombination  ist  namentlich  beim  Wecker'scben  Spiegel 
weniger  zweckmässig.  Um  das  schwächste  Glas  (0,5  D)  zu  erzeugen,  sind 
die  beiden  stärksten  Gläser  des  Apparates  (+  10  D  und  —  10,5  D)  alge- 
braisch addirt 


Die  schon  vor  zwei  Jahren  erhobenen  Bedenken  haben  veranlasst, 
dass  L.  de  Wecker  neuerdings  (1879)  ein  neues  Refraktion sophthalmoakop 
mit  Doppeldiskus  von  Cretes  hat  konetniiren  lassen.  Jede  Scheibe  ist  für 
sich  veischiebbar  und  enthält,  die  eine  die  konvexen,  die  andere  die  kon- 
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kaTcn.Gläaer,  nämlicli  0,5;  1;  2;  3;  4;  5;  6;  7;  8;  10;  15;  20  D.  Durch 
Kombination -erhält  man  die  ZwiscbeDDummeni.  Der  Spiegel  ist  jetzt 
schräg  zu  Btellen  und  die  Gläser  grösser  als  in  W.'s  frOLerem  Modell. 
Zu  den  Spiegeln  mit  Doppeldiskus  gehören  auch  die  von  Badal  und 
Meyer  (Fig.  222  und  223,  a.  vor.  S.). 

Sodann   gehört  hierher  auch   der  Augenspiegel   von  £.  Baumeister 
(Fig.  224).     Hinter    einem    Hohlspiegel    sind    zwei    Rekoss'sche    Scheiben 


Ftg.991. 

Über  einander  angebracht  derart,  dass  entweder  nur  die  obere  oder  beide 
gleichzeitig  um  eine  zentrale  Achse  gedreht  werden  können.  Man  erhält 
durch  passende  Drehung  64  verschiedene  Linsenwerthe,  ron  +  17,5  D  bis 
—  18,0  D  regelmässig  absteigend  um  stets  dasselbe  Intervall  von  0,5  D. 
Der  Autor  sagt  über  seinen  Spiegel  folgendes:  ,der  Spiegel  hat  sich  im 
Gebrauch  bewährt .  .  .  doch  sind  einige  Mängel  hervorzuheben  ....  der  von 
den  seitlichen  Wandungen  der  Oeffiiuugen  ausgebende  Reflex  stört  zuerst 
etwas  ....  ausserdem  kommt  die  aus  der  Scbrägstellung  des  Spiegels  re- 
flultirende  zylindrische  Wirkung  der  Gläser  in  Betracht." 

Dörffel  hat  auf  Rath  des  Referenten  die  Baumeister'scbe  Doppelscheibe 
mit  einem  scbrSggestellten  Planapiegelchen  versehen.  Trotzdem  muss  man 
zugestehen,  dasa  es  besser  ist,  ähnliche  Zwecke  mit  einfocheren  Apparaten 
2U  erreichen. 

Wir  fügen  hier  ein  anderes  Instrument,  das  Refraktionsophthalmoskop 
nach  Dr.  Karl  Gross  mann  bei,  welches  genau  dieselbe  Drehicheibe  be- 
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sitzt,   und  bedienen  uns  dazu  der  Ton  dem  AuBsteller  E.  Sydow  selber 
beigegebenen  gedruckten  Beachreibung : 

„Das  Instrument  (in   Pig,  225  abgebildet)   bestebt  hauptsächlich  aus 
zwei    übereinandcrliegeitden  Scheiben,    die    in   das  Ophthalmoskop   einge- 


setzt sind  und  sich  ohne  jede  Schwierigkeit  aus  demselben  herausnehmen 
lassen.  Die  links  unten  besonders  dargestellte  Metaliplatte  dient  zur  Auf- 
nahme dieser  Scheiben  und  deren  Ansätze  t,  die  oben  und  unten  an 
diametral  entgegengesetzten  Stellen  angebracht  sind,  zur  Befestigung  des 
Stieles.  Bei  0  befindet  sich  die  7  mm  grosse  Oeffiiimg  zum  Hindurch- 
sehen, Tor  welche  der  Spiegel  gebracht  wird  durch  Einfügen  in  die 
Elammeni  d.  In  diesen  Klammem  bewegt  sich  der  Spiegel  mit  einer 
starken  Reibung  um  seine  yerükale  Achse  bis  zu  einer  Neigung  von  45" 
gegen  die  Ebene  der  Metallplatte,   was  zur  genauen  Bestimmung  der  Re- 
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fraktion  und  besonders  des  Astigmatismus  erforderlich,  und  ist  es 
praktischen  Griinden  bei  weitem  vorzuziehen,  den  Spiegel  um  eine  vertikale 
Achse  beweglich  zu  machen,  als  ihn  in  einer  bestimmten  Neigung  zur 
Ebene  der  Linsen  fixirt  zu  haben  und  danach  die  Stellung  der  Lampe 
richten  zu  müssen.  Das  Knopfchen  D  (in  der  Hauptfigur)  hält  die  Scheiben 
zusammen,  wird  es  abgeschraubt,  so  lassen  sich  dieselben  sehr  leicht  ab- 
nehmen und  die  Gläser  bequem  reinigen. 

Jede  der  beiden  Scheiben  hat  zehn  runde  OefPnungen  voü  7  mm  Durch- 
messer, die  obere  Scheibe  S  noch  zehn  kleinere  zum  Ablesen  der  auf  der 
■unteren  befindlichen  Zahlen. 

In  Scheibe  S  sind  folgende  Gläser  eingesetzt: 
0;  4-  0,5;  4-  1,0;  +  1,5;  +  2,0;  4-  2,5;  -h  3,0;  -h  3,5;  +  4,0;  +  4,5. 

In  der  anderen  Scheibe  sind  folgende  Gläser: 
0;  +  5;  +  10;  +  15;  —  30;  —  25;  —  20;  —  15;  —  10;  —  5. 

Durch  diese  beiden  Scheiben  ist  eine  Kombination  von  100  Linaen- 
werthen  möglich,  für  alle  Torkommenden  Refraktionsgrade  ausreichend, 
nach  der  positiven  Seite  Ton  0  bis  +  19,5  D,  nach  der  negativen  Seite 
von  0  bis  —  30,0  D,  um  halbe  Dioptrien  fortschreitend. 

Die  Yerbindungs-  und  Bewegungsart  der  Scheiben  zu  einander  ist,  ab- 
weichend von  dem  erst  akzeptirten  Federsystem  des  Baumeister^schen 
Augenspiegels,  in  anderer  Konstruktion  hergestellt  und  funktionirt  das 
Ophthalmoskop  in  dieser  Ausführung  mit  absoluter  Sicherheit. 

Beim  Gebrauch  wird  nur  die  Scheibe  S  gedreht,  wobei  eine  Feder 
die  Linsen  stets  zentrirt.  Nach  einmaliger  Umdrehung  der  ersten  Scheibe 
wird  die  untere  Scheibe  um  eine  Linse  verschoben  bezw.  um  0,1  Um- 
drehung mitgenommen.  Diese  Verschiebung  ist  vollständig  selbstthätig, 
man  hat  eben  nur  nothig,  die  obere  Scheibe  zu  drehen. 

Um  nun  nicht  immer  genothigt  zu  sein,  sämmtliche  Linsenkombinationen 
vorbeidefiliren  zu  lassen,  wenn  man  z.  B.  von  —  20,0  nach  0  will,  ist  der 
Mechanismus  derartig  konstruirt,  dass  sich  die  untere  Scheibe  mit  den 
starken  Linsen  ganz  selbstständig  bewegen  lässt,  und  hat  man  hierzu  nur 
nothig,  deren  etwas  hervorstehende  Kante  mit  dem  Finger  nach  oben  oder 
unten  zu  schieben  und  so  den  Spiegel  mit  möglichster  Schonung  von  Zeit 
für  beliebig  grosse  Re&aktionsdifferenzen  herzurichten.  Die  dem  Unter- 
sucher zugekehrte  Linsenscheibe  ist  zur  Vermeidung  von  Reflexen  und 
zum  Schutze  der  Linsen  durch  die  Platte  W  gedeckt,  in  welcher  nur  ein 
Ausschnitt  für  die  Korrektionslinse  und  die  Nimimer  sich  befindet.  Letztere 
präsentiren  sich  horizontal  neben  einander  und  brauchen  nur  arithmetisch 
addirt  zu  werden. 

Die  Figur  zeigt  den  Spiegel  für  das  rechte  Auge  von  dem  Untersucher 
und  dem  Untersuchten  montirt. 

Die  beigegebenen  Glasplatten  sind  in  einer  mattschwarzen  zentral 
durchbohrten  Messingfassung;  für  das  umgekehrte  Bild  ist  ein  zentral  durch- 
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bohrt«r  foliirter  Glashohlspiegel  beigefügt;  ein  diirchbobrter  Planspiegel  l&Bst 
eich  leicht  an  Stelle  der  Glasplatten  setzen. 

Das  Instrument  ist  in  einem  sehr  portativen  Etui." 

Hinsichtlich  des  diesem  Spiegel  zu  Grunde  liegenden  Prinzips  der 
100  Gläser,  möchten  wir  nur  bemerken,  dass  es  pbysikaliscb  nicht  recht 
ausführbar  ist,  zwischen  29,5  und  30  D  an  einem  portativen  Apparat  unter- 
scheiden zu  wollen. 

Bei  einigen  Augenspiegeln  moderner  Gattung  hat  mau  wesentlich  die 
Einfachheit  der  Konstruktion,  wodurch  Dauerhaftigkeit,  billiger  Preis  und 
Bequemlichkeit  auch  für  den  Anfänger  erstrebt  werden,  für  besonders 
wichtig  gehalten.  Hierher  gehört  der  SchnabeTscbe.  Es  ist  dies  ein 
Jäger'scher  mit  ReToWerapparat;  er  enthält.  39  verschiedene  Gläser  auf  drei 
getrennten  Scheiben,  welche  nach  einander  in  das  Gestell  eingefügt  werden 
können. 


Fig.  226. 

Aehtüich  ist  dw  Re&al:tionsophthalmoskop  von  Dr.  Hirschberg 
[Refer.].  (Fig.  226.)  Für  dasselbe  sind  24  richtig  abgestufte  EorrektionB- 
gläser  erforderlich,  eine  geringere  Anzahl  ist  unbequem,  eine  erheblich 
grössere  eher  lästig.  Die  Eorrektionsglfiser  besitzen  einen  Durchmesser 
Ton  6  mm  und  und  auf  zwei  Scheiben  vertheilt. 
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Die  erste  enthält  in  Dioptrien:  0;  4-0,5;  -4-1;  +2;  +3;  4-4;  4-5; 

—  0,5;   —  1;  —  1,5;  —  2;   —  3;  —  4,   die  zweite:    4-6;  4-8;   4-  10; 
4- 14;  —  5;  —  6;  —  7;  —  8;  —  10;  —  12;  —  14;  —  16;  —  18. 

(Wer  zur  üntersucbung  eines  emmetropischen  Auges  wegen  Ametropie 
seines  eigenen  Auges  ein  Eorrektionsglas  z.  B.  —  4  D  gebraucht,  kann 
dieses  zum  Nullpunkt  der  ersteig  Scheibe  wählen  und  dieselbe  mit  folgenden 
Gläsern  ausstatten  lassen:  4-1;  0;  —  1;  —  2;  —  3;  —  3,5;  —  4;  —  4,5 

—  5;  —  6;  —  7;  —  8;  —  9.    Die  zweite  Scheibe  würde  dann  enthalten 

—  10;  —11;  —12;  —14;  —16;  —18;  —20;  4-10;  -h8;  4-5;  4-4 
4-3;  4-2*). 

Das  Wechseln  der  Scheiben  geht  äusserst  rasch,  das  so  nothwendige 
Reinigen  der  Gläser  bequem. 

Die  erste  Scheibe  reicht  für  die  übergrosse  Mehrzahl  der  Fälle  aus, 
während  die  zweite  bei  den  hochgradigen  Ametropien  nothwendig  wird. 
Für  die  schwächsten  Ametropiegrade  ist  das  Interyall  -1-0,5  D,  für  die 
mittleren  Ametropiegrade  -h  1,0  D  und  för  die  höchsten  4-  2,0  D  gewählt 
Es  hat  keinen  Sinn,  bei  der  Untersuchung  Yon  Kranken  einen  höheren 
Grad  von  Genauigkeit  anzustreben,  als  wie  er  praktisch  bei  der  Brillen- 
wahl realisirbar  ist.  Der  Apparat  ist  leicht,  die  Scheibe  bequem  vor  den 
Augen  drehbar  und  bei  jedem  Interyall  einspringend;  die  Nummer  des 
Korrektionsglases  ist  leicht  abzulesen. 

Als  Reflektor  dient  ein  sehr  kleiner  durchbohrter  Planspiegel  (20  mm 
lang,  18  mm  breit),  der  um  30^  gegen  die  Hauptebene  des  Korrektions- 
glases geneigt  ist.  Es  kann  aber  auch  ein  mit  dem  Korrektionsglase  paralleler 
planer  oder  ein  eben  solcher  konkaver  durchbohrter  Spiegel  an  seine  Stelle 
gebracht  werden. 

Der  letztere  dient  gewohnlich  noch  zur  Untersuchung  des  umge- 
kehrten Bildes  und  hat  deshalb  ein  kleines  abschraubbares  Stielchen  und 
hinten  eine  Gabel  zu  eyent.  Einfügung  yon  4-  Vio"  =  5  D.  Somit  kann  man, 
was  unbedingt  erforderlich,  jedes  Auge  sowohl  im  aufrechten  als  auch  im 
umgekehrten  Bilde  untersuchen,  ohne  durch  Montiren  oder  Schrauben 
Zeitverlust  zu  erleiden.  Die  für  das  umgekehrte  Bild  beigegebenen  Konvex- 
gläser  -f-  72"  ^iJid  -I-  i/jj"  =  18  bezw.  12  D  sind  natürlich  gut  abgeschliffen 
und  mit  metallenen  Fassungen  versehen,  somit  freier  von  sphärischer  Ver- 
zerrung des  Bildes  und  weniger  dem  Yerschrammen  imterworfen. 

Yon  demselben  Augenspiegel  ist  eine  kompendiöse,  billige  Ausgabe 
für  Studenten  erschienen,  welche  für  das  aufrechte  Bild  einen  schräggestellten 
Planspiegel  mit  zwölf  Korrektionsgläsern  auf  einer  Scheibe,  femer  für  das 
umgekehrte  Bild  einen  Konkavspiegel  und  zwei  Konvexgläser  enthält.  Die 
Gläser  enthalten  doppelte  Bezeichnung,  sowohl  nach  Zollen  wie  nach 
Dioptrien. 


V  Man  thnt  eben  gut,  sich  nach  seinem  eigenen  Ange  die  GIftser  tu  bestellen. 


Probirbrillengläser.  423 

Ein  ebenso  wichtiger  Apparat  wie  der  Augenspiegel  ist  für  den 
praktischen  Arzt  eine  richtig  abgestufte  Sammlung  wirkKch  verlässlicher 
Probirbrillengläser.  Brillengläser  als  solche  sind  nicht  ausgestellt  wor- 
den, da  in  BerHn  keine  Fabriken  für  dieselben  existiren;  bekannter- 
massen  sind  es  die  altberühmten  Schleifereien  von  Rathenow,  welche  nicht 
blos  Deutschland  mit  Bnllengläsem  versorgen,  sondern  auch  nach  den  ver- 
schiedensten Ländern  ihre  Fabrikate  exportiren. 

Eine  gewisse  physikalische  Eenntniss  der  verschiedenen  Brechzustande 
des  menschlichen  Auges  ist  bereits  seit  Keppler's  Zeiten  möglich  gewesen; 
aber  abgeschlossen  ist  dieses  wichtige  Gebiet  erst  in  der  ophthalmoskopischen 
Aera  durch  F.  C.  Donders,  A.  v.  Graefe  und  Andere.  Seit  dieser  Zeit  trat 
an  die  Stelle  des  früheren  Probirens  ein  zielbewusstes  Aussuchen.  Systema- 
tisch geordnete  Brillengläsersammlungen  wurden  ein  nothwendiges  Er- 
fordemiss  für  jeden  Arzt,  der  sich  mit  Augenkrankheiten  beschäftigt.  Die 
ersten  Sammlungen  dieser  Art  sind  in  Berlin  hergestellt,  dessen  Fabrikate 
auch  von  dem  berühmten  holländischen  Physiologen  und  Augenarzt 
Donders  in  seinen  epochemachenden  Schriften  über  diesen  Gegenstand 
fast  ausschliesslich  empfohlen  wurden.  Nach  den  berliner  Fabrikaten  sind 
jetzt  auch  pariser,  zum  Theil  von  deutschen  Firmen  herrührende  vielfach 
in  Gebrauch  gekommen.  In  London  und  in  englischen  Augenkliniken  sah 
Refer.  meistens  nur  importirte  Fabrikate. 

Eine  kleine  Neuerung  ist  auf  diesem  Gebiet  durch  Adoptirung  des 
Metermaasses  entstanden.  Früher  galt  als  theoretische  Einheit  des  Brillen- 
glases die  Brechkraft  des  Glases,  dessen  Brennweite  einen  Zoll  beträgt. 
Dasjenige  Glas,  dessen  Brennweite  F=2  Zoll,  lenkt  ein  einfallendes  pa- 
ralleles Strahlenbündel  schwächer  ab,  es  wurde  daher  mit  Y2  bezeichnet,  das- 
jenige, dessen  Brennweite  gleich  40  Zoll,  mit  y^  u.  s.  w.  In  praktischer 
Hinsicht  ist  aber  zu  bemerken,  dass  die  Schleifer  niemals  auf  Brillengläsern 
die  Brennweite  notirt  haben,  sondern  imjner  nur  den  Radius  der  Schleif- 
schale. Das  Glas  40  nach  alter  Bezeichnung  war  also  dasjenige,  das  auf 
einer  Scheifschale  von  40  Zoll  Radius  (r)  hergestellt  war.  Nun  ist  F  nicht 
vollständig  gleich  r.  Yemachlässigen  wir  die  Dicke  der  Brillengläser  d  gegen 
Fy  was  ja  (abgesehen  von  den  stärksten  Nummern  2  bis -4")  zulässig  er- 
scheint, so  gilt 

In    der   Regel  sind    unsere   Brillengläser    symmetrisch  geschliffen,    d.  h. 

bikonvex  oder  bikonkav,  so  dass  r,  =  r,.    Setzen  wir  n,  den  Brechungsindex 

3 
des  Glases,  annähernd  gleich  -g",  so  wird  allerdings 


l,=(-|--l)-^  oder  F=r, 
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Aber  n  ist  nicht  gleich  -^   oder   1,5;  sondern  soweit  überhaupt  die  zum 

Brillenschleifen  benutzten  Glassorten  konstant  sind,  kann  man  eher  n  für 
die  hellsten  Strahlen  des  Spektrums  =  1,528  setzen  (in  den  Bathenower 
Fabrikaten).    Hieraus  folgt: 

1        2  X  0,528        ^  *•  r 

-F—r ^^^^    i;05-  =  ^' 

d.  h.  F  ist  etwas  kleiner  als  r. 

Wählen  wir  jetzt  das  Meter  als  Einheit,  um  die  kleinen  Yerschieden- 
heiten  der  yerschiedenen  Zolle  (Preussens,  Frankreichs,  Englands  u.  s.  w.) 
auszuschliessen,  so  ist  die  erste  Frage:  Welchem  Glas  der  alten  Bezeichnung 
entspricht  die  neue  Einheit,  die  Dioptrie,  d.  h.  die  Brechkraft  desjenigen 
Glases,  dessen  Brennweite  gleich  1  Meter? 

Diese  Frage  ist  in  yerschiedenen  Umrechnungstabellen,  Joumalartikeln 
und  ophthalmologischen  Lehrbüchern  irrig  beantwortet.  Weder  das  Glas 
36  noch  37  noch  38  alten  Systems  entspricht  der  Dioptrie,  sondern  ledig- 
lich V40  ^  preussischem  ZoUmaass. 

Da  nämlich 

r  40 

=  F,  so  ist  -r^  =  38,1  Zoll 


1,05  '  1,05 

und  38,2  preuss.  Zoll  sind  ein  Meter.  Sowohl  das  Glas  Vsö"  ^®  ^^ 
Glas  745"  (die  beiden  benachbarten  von  7^"  in  den  vollständigsten  Brillen- 
kasten) weichen  erheblicher  von  dem  definirten  Werthe  der  Dioptrie  ab. 

Ebenso  ist  aber  für  das  franzosische  ZoUmaass  ^4^  äquivalent  der 
Dioptrie.    Für  französische  Brillengläser  ist  n  =  1,53. 

Demnach  ist 

*^      =  F,   also  -^  =  37,7 


1,06       .    '  1,06 

und  37  par.  ZoU  sind  gleich  einem  Meter. 

Die  Reduktion  des  alten  Maasses  (a)  auf  neues  (n)  und  umgekehrt  macht 
sich  darum  überraschend  einfach  nach  der  Regel 

a  X  n  =  40. 

Beispiel  1)  welcher  Zahl  in  Dioptrien  entspricht  das  alte  Glas  8  ("=  Vs")^ 

Antwort  ^/g  =  5.    2)  Welchem  Glas  nach  der  alten  Bezeichnung  entspricht 

40  1  " 

das  nach   der  neuen    mit  20  D  bezeichnete?  Antwort  ^  ^  2,  d.  h.  -q-  * 

Hieraus  folgt  die  folgende  Tabelle: 


ProbifbtiUeiigUMr. 

« ^-i 

II 

1 

30 

"  =  1,3  D  (1,25  D) 

2,5D_   i 

II 

1 
24 

"  =  1,6D(1,6D) 

3B=1 

"(oderl") 

1 

20 

"=2D 

3.6  D-/^ 

»1 

1 

18 

"=2,25D 

*-^ 

n 

1 
16 

"  =  2,5D 

4,5D_  ; 

tt 

1 
14 

"  —  2,75  D 

5D=J 

• 

1 
13 

"  =  3D 

5^D=-1- 

»» 

1 

12 

"  =  3,3  D  (3,25  D) 

«    l>-6.5 

n 

1 
11 

"  =  3,6  D  (3,5  D) 

'  "-»i 

• 

1 
10 

"=4D 

8B=-f 

jr 

1 
9 

"  =  4,4  D  (4,5  D) 

»»-iV 

»# 

1 
8 

"  =  5D 

10    D  =    ^ 

4 

n 

1 
7 

"  —  5,6  D  (5,5  D) 

"    »-3.\5 

1 

1 

6^ 

"  =  6D 

12    ^-8,26 

1 

1 

6 

"=6,6D  (6,5  D) 

18    D_    l 

II 

1 
5,5 

"=7D 

1«    ^  -  2^75 

II 

1 

1 
5 

"  =  8D 

20    D_    l 

_;» 

1 

"  =  9D 

«>    ^-1.26 

1 

1 

4 

"  =  10D 

40    I>=-i- 

II 

1 
3,75 

;"  =  10,7D  (10,75 D) 

1 
3^ 

"  =  11,4D  (11,5  D) 

1 
3,25 

l"  =  12,3D  (12,25 D) 

1 
3 

"  =  13D 

• 

1 

O  TR 

"  =  14,5  D  (15  D) 
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1 


2,25 

1 

2 

1 
1,5 

1 
1,25 

1 


"  =  17  D 
"  =  20D 
"  =  27D 
"  =  30D 
"=40D 


Wie  man  sieht,  war  selbst  mit  den  alten  Schleifschalen  die  Herstellung 
von  Dioptriegläsem  leicht  zu  machen  —  und  ist  auch  wohl  iriel£aeh 
geschehen.  Ueberhaupt  ist  der  wissenschaftliche  und  praktische  Werth  der 
Neuerung  vielfach  übertrieben  worden.  In  wissenschaftlicher  Hinsicht 
soll  die  Addition  und  Subtraktion  Ton  Brüchen  durch  diejenige  von 
ganzen  Zahlen  ersetzt  worden  sein.  Ein  staaroperirtes  Auge  braucht  ge- 
wohnlich Y4''  zum  Fernsehen,  welches  Glas  braucht  es  zum  Lesen  auf  6" 

(oder  15cm}?  Antwort:  früher  X  "^  "ß"  ^^  24  ^^  25  "*  jetzt  (für  die  An- 

100 
hänger  der  Dioptrie)    10  D  -h  ^  =  16,6  D. 

Es  ist  aber  zu  berücksichtigen,  dass  der  Yortheil  nur  ein  scheinbarer  ist. 
In  Wirklichkeit  steht  die  Frage  doch  so,  dass  wir  für  ein  individuelles  Auge 
eine  bestinmite  lineare  Strecke,  z.  B.  als  Maass  seiner  Fempunktsstellung 
ermitteln  und,  indem  wir  mit  dieser  Strecke  (Zentimetermaass)  in  100 
dividiren,  finden  wir  die  Brechkrafb  des  korrigirenden  Glases.  Für  Geübte 
ist  jede  der  beiden  Berechnungen  gleich  leicht,  für  Ungeübte  gleich  schwer. 
Ich  mochte  mich  nur  gegen  das  bedingungslose  Aufgeben  der  früheren 
Rechnung  erklären.  Wenn  wir  gefunden  haben,  dass  ein  Kurzsichtiger  in 
24  Zoll  seinen  Fempunkt  hat,  also  — V24"  ^^^  Femsehen  (für  sogenannte 
unendliche  Entfernungen)  nothig  hat,  so  erwächst  die  Frage,  welches  Glas 
ist  das  bequemste  für  36"  Entfernung?  Antwort: 

l^loder  A_A^1'' 
24       36  ^^^^  72       72  "*  72  • 

Haben  wir  diesen  Fall  nur  mit  Dioptrien  behandelt,  so  finden  wir  das 
absolute  Fernglas  =  1,5  D  und  müssen  doch,  wenn  wir  nicht  alle  Rechnungen 
auswendig  gelernt  haben,  mit  1,5  diyidiren  in  100  Zentimeter  (=  66  oder 
nur  60)  und  dann  wie  zuvor  rechnen 

J^_J^_J 2    _    1 

60        90        180        180        180 

in  Zentimeter,  was  ja  annähernd  0,5  D  geben  wird.    Wer  dem  mechanischen 
Auswendiglernen,  wobei  man  sich  leicht  irren  kann,  die  sichere  elementare 
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Kopfreclmtuig  des  EinzelÜEJls  Torzieht,  vriid  das  alte  System  Torziehen. 
Für  konyexe  Gläser  ergeben  sich  ganz  analoge  Aufgaben.  Aus  diesem 
Grunde  wäre  es  zweckmässig,  in  den  Probirgläserkasten  neben  der  Dioptrie- 
bezeichnung,  die  auf  den  Glasern  (Fassungen)  steht,  noch  immer  die  Brenn- 
weite, sei  es  in  Zentimetern,  sei  es  in  Zollen,  hinzuzufügen,  was  wir  schon 
lange  bei  uns  eingeführt  haben  und  neuerdings  in  Paris  Yon  Jayal,  der 
ja  auf  diesem  Gebiete  als  besonders  sachverständig  angesehen  werden 
kaim,  dringend  anempfohlen  wird.     (Das  gleiche  gilt  für  Augenspiegel.) 

In  praktischer  Hinsicht  sei  noch  erwähnt,  dass  bis  Vio»  selbst  Ye  ^^^ 
herab  der  unterschied  zwischen  den  verschiedenen  Zollsystemen  irrele- 
vant ist: 

Wir  verordneten  einem  Patienten  -f-  y^  preuss.  Zoll  für  das  eine,  4-  Y14 
für  das  andere  Auge.  Patient  ging  nach  London,  zu  Bowman;  derselbe  ver- 
ordnete +  Y40  ®^K'*  (oder  pariser?)  Zoll  für  das  eine,  H-  1/14  für  das  andere. 

Die  ausgestellten  Brillenkasten,  namentlich  der  Firmen  DÖrffel, 
Messter,  Sydow  entsprachen  allen  Anforderungen. 

Von  Dörffel  ist  noch  hervorzuheben  dieUniversalprobirbrille  für 
4  Gläser  mit  Gradbogen  (Fig.  227),  mittels  deren  zugleich  der  Abstand  der 


Fig.  227. 

beiden  Pupillenmitten,  Nasensteghohe  u.  s.  w.  gemessen  werden  kann,  sowie 
eine  stenopäi sehe  Lorgnette  (Fig.  228  a.  folg.  S.)  mit  drehbarer  Scheibe, 
in  welcher  verschiedene  breite  Löcher  und  Schlitze  sich  befinden,  hinter 
denen  die  verschiedenen  Gläser  des  Brillenkastens  bequem  zu  befestigen  sind. 

Endlich  sei  auch  der  Anschmiegebrillen  von  0.  Clement  (Fig.  229) 
gedacht,  über  die  der  Frfinder  sich  folgendermassen  äussert: 

„Die  Vorzüge  dieser  Anschmiegebrillen  bestehen:  erstens  in  einem  festen 
und  doch  weichen  Ansitzen,  da  die  in  sich  selbst  federnden  Nasenstege 
sich  bequem  jeder  Nasenform  anschmiegen,  zweitens  in  der  geraden  Feder- 
führung, welche  das  häufige  Abgleiten  verhindert,  drittens  in  der  An- 
wendung von  Spiral-  statt  Bogenfedern,  welche  die  Zerbrechlichkeit  ver- 
mindern, imd  viertens  in  den  bei  der  zweiten  Art  angebrachten  ganz  kurzen 
Flügeln,  welche  sich  in  den  Vertiefungen  über  den  auslaufenden  Augen- 
brauen ansetzen  und  durchaus  bequem  und  weich  sind.  Diese  Art  kippt 
beim  Hinuntersehen  nicht  leicht  über,  auch  kann  sie  schräg  gestellt  werden, 
so   dass   das   homozentrische   Strahlenbündel   des   fbdrten   Objektpunktes 
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nabezu  seokredit  in's  Auge  föllt,  wodurch  der  aerrÖBan  Anstrengung  der 
Augen  Torgebeugt  wird. 


Die  KoDBtruktiou  gestattet  dem  Optiker  ein   bequemes  und  genaues 
Anpassen  nach  der  Kopf-  und  Nasenfonn  des  Käufers." 


Fig.  339. 


Optometet,  d.  h.  Inatrument«  zur  RefraktionsbestimmuDg,  sind  zur 
Zeit,  wo  jeder  Arzt  einen  firillenkasten  besitzt  und  handhabt  und  wo  die 
objektive  Refraküonamessung  mit  Hülfe  des  Augenspiegels  von  einer  grossen 
Anzahl  von  Aerzten  virtuos  gehandhabt  wird,  natürlich  von  weit  geringerem 
Werthe  als  &üher  vor  der  ophthalmoekopi sehen  Aera,  —  d.  h.  in  jenen 
Zeiten,  wo  sie  eben  das  einzige  Mittel  der  Re&aktionsbestimmung  darstellten. 

Von  neueren  Optometern  sind  zwei  in  nennen,  welche  Dörffel  auB- 
gesteUt  hatte;  1)  das  Optometer  von  Badal.  Es  ist  dies  eine  monukulare 
Lupe  mit  Tubus,  innerhalb  dessen  das  Gesichtsobjekt  (auf  photographischem 
Wege  verkleinerte  Snellen'sche  Schriftproben,  in  transparenter  Uanier)  be- 
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liebig  verschoben  werden  kann;  natürlich  muss  bei  einer  bestimmten 
Einstellung  (Refraktion)  des  Auges  das  Gesichtsobjekt  eine  bestimmte  Ent- 
fernung von  dem  Lupenglas  haben.  Ist  z.  B.  das  untersuchte  Auge 
emmetfopisch,  d.  h.  für  parallele  Strahlenbündel  eingerichtet,  so  muss  das 
Gesichtsobjekt  genau  in  der  yorderen  Haup^brennebene  des  Lupenglases 
stehen.  Ist  dagegen  das  untersuchte  Auge  kurzsichtig,  d.  h.  für  divergente 
Strahlenbündel  eingerichtet,  so  muss  das  Gesichtsobjekt  diesseits  des  Haupt- 
brennpunktes der  Lupe  stehen,  nämlich  zwischen  dem  Hauptbrennpunkt 
und  dem  Lupenglas  selber.  Ist  endlich  das  untersuchte  Auge  hypermetropisch, 
d.  h.  für  konvergirende  Strahlenbündel  eingerichtet,  so  muss  das  Gesichts- 
objekt jenseits  des  Hauptbrennpunktes  der  Lupe  stehen.  Der  untersuchte 
bringt  selbst  durch  eine  Schraube  das  Gesichtsobjekt  in  die  richtige  Lage 
für  sein  Auge.  Der  Arzt  liest  aussen  am  Tubus  ab,  nicht  etwa  die  Ent- 
fernung zwischen  Gesichtsobjekt  und  Lupe,  sondern  gleich  den  Brechzustand 
oder  vielmehr  das  korrigirende  Brillenglas  in  Dioptrienwerthen.  Im  ganzen 
ist  der  Apparat  eine  etwas  verbesserte  Ausgabe  des  früheren  Burow'schen 
Optometers.  Er  theilt  mit  jenem  den  Nachtheil,  dass  es  ungeübten  Patienten 
schwierig  ist,  wenn  sie  «in  eine  kurze  Röhre  blicken,  ihre  Akkommodation 
vollkommen  zu  erschlaffen.  Daher  findet  man  .die  Refraktion  öfter  zu  stark, 
d.  h.  der  abgelesene  Grad  der  Kurzsichtigkeit  ist  zu  gross  bezw.  der  der 
üebersichtigkeit  zu  klein.  Aber  immerhin  ist  der  Apparat  nützlich,  besonders 
wenn  es  auf  sehr  grosse  Genauigkeit  nicht  ankommt. 

2)  Das  Optometer  von  Dr.  Hirschberg  (vergl.  dessen  Beitrage  zur 
prakt.  Augenheilk.  2.  Heft  1877).  „Wenn  auch  unsere  Brillenkasten  ziemlich 
vollständig  sind  mit  Rücksicht  auf  das  praktische  Bedürfniss  und  den  bei 
den  Brillenhändlem  käuflichen  Vorrath  von  Gläsern,  so  empfiehlt  es  sich 
doch  vom  physikalischen  Standpunkt  aus,  nicht  mit  sprungweise,  sondern 
mit  kontinuirlich  veränderlichen  Brillengläsern  die  Refraktionsbestimmung 
zu  machen.  Aus  diesem  Bestreben  erwuchs  A.  v.  Graefe's  Refraktometer 
1863.  Das  Instrument  beruht  auf  dem  Prinzip  des  Galiläi'schen  Femrohrs, 
besitzt  also  ein  konvexes  Objektiv  und  drei  verschiedene  konkave  Okulare 
für  die  drei  verschiedenen  Refraktionszustände.  Mir  scheint  es  vortheil- 
hafter  das  Prinzip  des  astronomischen  Femrohrs  zu  benutzen  zur  Kon- 
struktion eines  neuen  Optometers.  Dasselbe  besteht  aus  einer  Kombination 
zweier  Konvexlinsen  von  kurzer  aber  verschiedener  Brennweite  (Fi  >  F^ 
z.  B.  F^  =  1,5  Zoll;  jP,  =  1  Zoll)  und  giebt  natürlich  von  den  etwa  20  Fuss 
entfernten  Schriftproben  ein  umgekehrtes  Bild.  Damit  den  Patienten  die  Buch- 
staben aufrecht  erschienen,  wird  die  Schriftprobentafel  auf  den  Kopf  gestellt. 
Soll  mit  dem  Apparate  ein  scharfes  Bild  der  fernen  Schriftprobentafel  ge- 
wonnen werden  für  ein  emmetropisches  Auge,  d.  h.  für  ein  solches,  welches 
im  Ruhezustand  der  Akkommodation  auf  einen  unendlich  weiten  Fempunkt, 
also  auf  parallele  Strahlenbündel,  eingestellt  ist,  so  muss  der  Abstand 
zwischen  den  beiden  Konvexlinsen  genau  gleich  der  Summe  der  Haupt- 
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breimwüteu  der  beiden  Linsen  sein,  D  =s  F^  +  i^,.  Soll  mittels  des  Appa- 
rates ein  scharfes  Bild  der.  fernen  Schrifkprobentafel  gewonnen  werden  für 
ein  myopisches  Auge,  d.  h.  für  ein  solches,  welches  im  Ruhezustand  der 
Akkommodation  auf  einen  in  endlicher  Elntfemung  Yon  dem  Auge  gelegenen 
Fernpunkt,  also  auf  homozentrische  Strahlenbündel  Yon  einem  bestimmten 
Divergenzgrade,  eingerichtet  ist,  so  muss  die  Distans  zwischen  Okular 
und  Objektiv  kleiner  sein  als  die  Summe  der  Hauptbrennweiten  der  beiden 
Linsen  und  grosser  als  die  Hauptbrennweite  der  ersten,  D  i,  F\  -^  F,, 
D  y  Fl.  Soll  endlich  mittels  des  Apparates  ein  scharfes  Bild  gewonnen 
werden  für  ein  hypermetropisches  Auge,  d«  h.  für  ein  solches,  welches  im 
Ruhezustand  der  Akkommodation  auf  einen  in  endlicher  Entfernung  hinter 
dem  Auge  gelegenen  Fernpunkt  oder  auf  homozentrische  Strahlenbündel 
Yon  einem  bestimmten  Konyergenzgrade  eingerichtet  ist,  so  muss  die  Distanz 
zwischen  Objektiv  und  Okular  grosser  sein  als  die  Summe  der  Hauptbrenn- 
weiten der  beiden  Linsen,  D  >  i^i  +  jP,.  Indem  man  also  die  Distanz  D 
zwischen  den  Knotenpunkten  der  beiden  Gläser  durch  Ausschrauben  des 
Apparates  von  der  Länge  F^  allmälig  bis  über  die  Länge  F^  +  F^  ver- 
grossert,  wird  jedem  von  der  fernen  Schrifkprol^entafel  auf  das  Objektiv 
fallenden  parallelen  Strahlenbündel  jeder  beliebige  Grad  von  Konveigenz 
oder  Divergenz  einschliesslich  des  Parallelismus  zuertheilt,  und  da  zu  jeder 
Länge  D  eine  bestinmite  Fempunktseinstellung  des  untersuchten  Auges  ge^ 
hört,  ein  ebenso  einfaches  wie  sicheres  Optometer  gewonnen.  Das  Listni- 
ment  ist  monokular  ausgeführt  in  Gestalt  eines  einfachen  Fernrohrs  und 
binokular  in  Gestalt  eines  Doppelfemrohrs,  wobei  der  gegenseitige  Abstand 
der  beiden  Röhrenachsen  veränderlich  ist,  entsprechend  der  verschiedenen 
Entfernung  der  Pupillenmitten.  Der  Apparat  partizipirt  an  allen  Vorzügen, 
welche  das  astronomische  Femrohr,  wie  sein  Erfinder  Johannes  Eeppler  1611 
sofort  gefunden,  vor  dem  Galiläi'schen  voraus  hat.  In  einer  Hinsicht  geht 
dieses  Optometer  aber  über  seine  Vorgänger  voraus;  es  gestattet  eine  be- 
queme und  sichere  Eontrole  des  auf  der  Angabe  des  Patienten  beruhenden 
Resultates,  wodurch  die  subjektive  Funktionsprüfung  zu  dem  Rang  einer 
objektiven  Messungsmethode  erhoben  wird.  Wird  dieses  Optometer  umge- 
dreht, so  dass  Objektiv  und  Okular  ihre  Rollen  tauschen,  so  bleibt  es  ein 
Optometer,  hat  aber  andere  Eonstanten  gewonnen,  so  dass  eine  andere 
ganz  bestimmte  Länge  Di  für  ein  bestimmtes  ametropisches  Auge  erforder- 
lich ist.  Dies  kann  man  durch  einen  einfachen  Versuch  an  seinem  eigenen 
Auge  feststellen  und  auch  aus  den  Elementen  der  Dioptrik  leicht  einsehen. 
Ist  der  Apparat  gegeben,  so  besitzt  jedes  ametropische  Auge  einen  be- 
stimmten, leicht  zu  berechnenden  Werth  von  D  und  einen  von  i>^,  welche 
zu  einander  gehören.  Stimmt  bei  dem  Versuch  nicht  D  mit  Z>i ,  so  kann 
man  ungenaue  Einstellung,  unter  Umständen  auch  Simulation  erkennen. 
Wenn  hingegen  bei  dem  Versuch  D  mit  D^  harmonirt,  so  ist  die  Sicher- 
heit gegeben,  dass  der  Patient  genau  eingestellt  hat^  eine  Sicherheit^  welche 
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man   bei  der  Prüfuog  mit  gewöhnlicheD  BrillengläserD  und  Optometern 
nicht  in  dieser  Weiae  erreichen  kann." 

Wir  gehea  jetzt  über  zu  den  Apparaten,  welche  znr  Prüfnog  des 
FarbensinDB  dienen. 

Diese  sind  in  wahrem  Sinne  als  modern  zu  betrachten,  da  man  gerade 
in  den  letzten  Jahren  aich  praktisch  mit  der  Frage  beschäftigt  bat  wegen 
der  Gefahren,  die  durch  farbenblinde  Weichensteller,  Lokomotivführer 
u.  s.  w.  der  Gesellschaft  drohen. 

Wir  erwähnen  hier')  das  Doppelspektroskop  nach  Hirschberg  nur 
Untersuchung  auf  Farbenblindheit,  von  Dörffel  angefertigt  (Fig.  230),    Es 


Fig.  SSO  ( 'k  nUBrI.  Gr.). 

ist  das  Yierordt'sche  Spektroskop  mit  einem  Prisma,  aber  mit  zwei 
unter  einem  Winkel  gegen  einander  gestellten  EolUmatorröhren.  Jede  von 
beiden  hat  ihren  Spalt,  der  durch  einen  LichtqueU  beleuchtet  wird.  Der 
eine  Spalt  ist  zunächst  in  seiner  oberen,  der  andere  in  seiner  unteren 
Hälfte  durch  eine  bewegliche  Metallplatte  verschlossen.  Folglich  erscheinen 
dem  beobachtenden  Auge  die  beiden  Spektra  übereinander,  das  brechbare 
Ende  des  einen  nach  rechts,  das  des  anderen  nach  links  gewendet  Mit 
Hülfe  des  yierordt' sehen  Schiebers  wird  aus  dem  Doppelepektnim  ein 
schmaler  Streifen  ausgeschnitten,  der  im  allgemeinen  aus  2  verschiedenen 
Spektralfarben  zusammengesetzt  ist.  Die  obere  Hälfte  des  Streifens  kann 
mitteb  des  Schiebers  beliebig  gewählt  und  dann  festgestellt  werden.   Nuu- 

')  TetgL  den  Barieht  des  Heim  Togal,  3.  894. 
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melir  kann  man  die  untere  Hälfte  des  vertikalen  Farbenstreifens  durch 
eine  Mikrometerschraube,  welche  das  zweite  Eollimatorrohr  langsam  dreht, 
von  dem  rothen  bis  zu  dem  violetten  Ende  des  Spektrums  beliebig  va- 
rüren,  ohne  dass  dieselbe  aufhört,  die  direkte  Fortsetzung  der  oberen  Hälfte 
des  Farbenstreifens  zu  bilden.  Somit  bleibt  immer  der  bequem  sinnliche 
Vergleich  der  beiden  spektralen  Farbentone  gewahrt. 

Hiermit  kann  man  Alles  imtersuchen,  was  zur  physikalischen  Be- 
stimmung eines  Falles  von  Farbenblindheit  noth wendig  ist: 

1.  ob  für  ihn  die  Grenzen  des  Spektrums  eingeengt  sind; 

2.  wo  fUr  ihn  der  hellste  Streifen  des  Spektrums  liegt; 

3.  wo  für  ihn  die  neutrale  Zone  liegt; 

4.  welches  für  ihn  die  beiden  Yerwechselungsfarben  sind^). 

öm  praktisch  zu  entscheiden,  ob  ein  Mensch  mit  herabgesetztem 
Farbensinn  noch  brauchbar  ist  für  den  Eisenbahndienst,  benutzt  man  am 
besten  den  Apparat  von  Donders  mit  den  originalen  farbigen  Signallicht- 
gläsern, die  transparent  zu  betrachten  sind,  während  die  Grosse  der  Licht- 
Öffnung  durch  einen  einfachen  Schieber  beliebig  verändert  werden  kann. 
Im  dunklen  Zimmer  auf  etwa  5  Meter  Entfernung  untersucht  der  farbennor- 
male Beobachter,  bei  welchem  Durchmesser  der  Lichtöffnung  er  die  Farben, 
namentlich  roth  und  grün,  absolut  sicher  unterscheiden  kann,  wenn  die 
Gläser  von  hinten  mittels  einer  Normalkerze  in  konstanter  Entfernung  be- 
leuchtet sind.  Ist  die  normale  Farbenperzeption  =  1,  wenn  die  Licht- 
öffnung den  Durchmesser  1  hat,  so  ist  in  konkretem  Fall,  wenn  die  Licht- 
öffnung vom  Durchmesser  2  erforderlich  wird,  die  FarbenperzeptioD 
=  (V2)*  =^  V4  ^'  *•  '^'  ^™  rasch  die  Diagnose  der  Farbenblindheit  zu 
steUen,  bedient  man  sich  der  Wollproben  (nach  Holmgren)  oder  der  Woll- 
probentafel (nach  Daae),  die  im  Verlage  von  Dörffel  erschienen  ist. 

Die  erworbene  Farbenblindheit  (namentlich  durch  Nikotin-  oder  Al- 
koholintoxikation) ist  für  den  Eisenbahndienst  nocl^  wichtiger  als  die  ange- 
borene. Zur  Prüfung  nimmt  man  mittels  des  Perimeters  oder  der  gra- 
duirten  Tafel  ein  Farbengesichtsfeld  auf  (Schemata  des  normalen  nach 
Hirschberg,  bei  Dörffel  erschienen,  waren  ausgestellt).  Die  Störung  be- 
ruht auf  einer  Verdunkelung  (Farbenskotom)  im  Zentrum  des  Gesichtsfeldes. 


*)  Die  Erfahrung  lehrt,  dtfs,  abgesehen  Ton  dem  &beraii8  seltenen  Fall  der  totalen  Faiben- 
blindheit,  8  Arten  von  partieller  Farbenblindheit  bei  gnter  Sehschärfe  angeboren  Torkommeo. 
Dieselben  sind  nach  der  Hlnflgkeit  geordnet:  1)  Orünblindheit:  Das  Spektmm  ist  iinTerkünt, 
der  nentrale  Streifen  desselben  liegt  im  Grftn,  die  hellste  Stelle  (wie  normal)  im  Gelb.  2)  Eoth- 
blindheit:  Das  rothe  Ende  des  Spektrums  ist  Terkflnt,  die  neutrale  Zone  liegt  im  Grfinblan, 
die  hellste  Stelle  ist  Tom  Gelb  etwas  nach  dem  violetten  Ende  hin  verschoben.  8)  Violett* 
blindheit  (Blanblindheit) :  Das  violette  Ende  des  Spektrums  ist  verkQrzt,  das  Maximum  der 
Helligkeit  etwas  nach  dem  rothen  Ende  hin  verschoben.  Angeborene  Farbenblindheit  betriflt 
etwa  8  */#  der  Menschen,  aber  ausserordentlich  viel  seltener  Frauen  als  Mbmer.  Yiolettblindheit 
ist  weit  seltener  als  Roth-  und  Gr&nblindheit. 


Die  elektrischen  Laboratoriums-  und  die 
elektromedizinischen  Apparate. 

Bebichtebstattes  : 
Dr.  A.  CtarlitUiily  Prof.  an  der  Universität  zn  Berlin. 


Verschiedene  thermo- elektrische  Batterien  Noe'schen  Systems 
hatte  P.  Dörffel  ausgestellt,  ron  denen  namentlich  die  ^^Stemsäule  No.  2^ 
nach  der  mehrjährigen  Erfahrung  des  Berichterstatters  überall  da  zu 
empfehlen  ist,  wo  es  sich  darum  handelt,  bei  massiger  Stromstarke  absolute 
Eonstanz  zu  erreichen  und  wo  man  sich  der  Anwendung  von  Säureketten 
entschlagen  wül  oder  muss.  Eine  gewiss  erwünschte  Aenderung  an  diesen 
Säulen  besteht  in  der  Anbringung  zweier  Klemmschrauben  an  Stelle  der 
festen  Poldräthe.  Ausserdem  hat  Dorffei  die  positiven  Elemente  mit  ihrer 
Basis  direkt  auf  Verlängerungen  der  Kühlplatten  aufgesetzt,  anstatt,  wie  Noe 
dieses,  um  Metall  zu  sparen,  that,  den  Enden  der  Kühlplatten  knieformig 
gebogene  Ansatzstücke  aufzulothen  und  erst  an  diesen  die  positiven  Zylinder 
anzubringen.  Bei  dem  jetzigen  Aufbau  wird  eine  wegen  der  Sprödigkeit 
der  positiven  Legirung  leicht  einmal  nothwendig  werdende  Reparatur  der 
Säule  ungemein  vereinfacht.  Die  Anwendung  Bunsen'scher  Brenner  zur 
Heizung  der  Stemsäulen  kann,  wenigstens  hei  messenden  Versuchen,  nicht 
empfohlen  werden,  weil  die  Hitze  der  nichtleuchtenden  Gasflammen  zu 
gross  ist,  die  zum  Theil  leuchtend  gemachte  Flamme  aber  durch  Absetzung 
von  Russdendriten  an  den  Heizstiften  die  Konstanz  der  Säule  gefährdet'). 

In  den  Fällen,  wo  man  elektrischer  Ströme  von  grosserer  Intensität 
aber  nur  kurzer  Dauer  bedarf,  ist  in  den  letzten  Jahren  die  Zinkkohlen- 
kette als  Tauchapparat  mit  einer  Lösung  von  Kaliumbichromat  in  ver- 
dünnter Schwefelsäure  vielfach  empfohlen  und  angewendet  worden.  Die 
Zink-  und  Kohlenplatten  sänmitlicher  Elemente  einer  Tauchbatterie  sind 
an  einem  gemeinschaftlichen  Holzrahmen  befestigt,  so  dass  sie  gleichzeitig 
in  die  Flüssigkeit  hineingetaucht  und  aus  ihr  herausgehoben  werden  können. 


*)  Poggdff.  Ann.  Ergbd.VIII,  679:  Ghristiani,  über  Behandlang  Noe'scher  Stems&olen. 
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Eine  solche  aus  16  Zellen  bestehende  und  mit  Pachjtrop  yersehene  Taach- 
batterie  wurde  von  Keiser  &  Schmidt  Torgefuhrt;  hierher  gehorte 
auch  die  zu  galvanokaustischen  Zwecken  mit  besonders  grossen  Enreger- 
platten  ausgerüstete  zweielementige  Tauchbatterie  nach  Middeldorpf  und 
Bruns.  Auch  eine  Tauchbatterie  Ton  10  Zellen  ohne  Pachytrop  war  zur 
Schau  gestellt. 

Werden  Ströme  Ton  grosser  Intensität  und  langer  Dauer  gebraucht,  so 
sind  Elemente  mit  zwei  yerschiedenen  Flüssigkeiten  bisher  kaum  zu  nm- 
gehen;  man  greift  immer  wieder  zum  Bunsen  und  Grove.  Die  Zusammen- 
stellung einer  Bunsen^schen  oder  einer  Grove'schen  Batterie  ist  aber  be- 
kanntlich nicht  nur  zeitraubend,  sondern  auch  wegen  der  dabei  anzuwen- 
denden Salpetersäure  die  Gesundheit  geföhrdend.  Durch  die  Ton  Keiser 
&  Schmidt  ausgestellte  galvanische  Tauchbatterie  für  Elemente 
mit  zwei  Flüssigkeiten  nach  Dr.  Albert  Hertz  (Poggdff.  Ann.  Bd.  160, 
496)  wird  diesen  Uebelständen  auf  einfache  Weise  abzuhelfen  gesucht 
Durch  Herausheben  sammtUcher,  an  einem  Holzrahmen  befestigten  Platten- 
paare aus  den  Gläsern,  werden  nicht  allein  diese  Plattenpaare  ausser 
Eontakt  mit  den  Säuren,  sondern  auch  diese  ausser  Eontakt  mit  einander 
gebracht,  so  dass  eine  Vermischung  der  letzteren  während  des  Nicht- 
gebrauches der  Batterie  yerhindert  wird.  Der  untere  Theil  einer  jeden 
porösen  Thonzelle  ist  n&mlich  fOr  Flüssigkeiten  undurchgängig  gemacht 
und  die  Erregerplatten  der  Elemente  sind  an  ihren  unteren  Enden  so 
geformt  und  mit  solchen  durch  Säuren  unzerstörbaren  Ansätzen  rersehen, 
dass  beim  Eintauchen  die  Säuren  aus  den  unteren  Theilen  der  Zellen  in 
die  oberen  verdrängt  werden.  Dann  erst  werden  die  eigentlichen  Pol- 
platten und  der  porös  gebliebene  Theil  der  Thonzelle  von  den  Säuren  um- 
spült und  dann  erst  tritt  also  die  Batterie  in  Thätigkeit.  Beim  Heraus- 
heben der  Platten  mit  den  an  ihnen  befestigten  Ansätzen  wird  der  untere 
Theil  der  Gefass«  wieder  &ei,  die  Säuren  fliessen  der  Schwere  folgend  in 
denselben  zurück  tind  können  sich,  nunmehr  wieder  durch  den  undurch- 
gängigen Theil  der  Thonzelle  getrennt,  nicht  mit  einander  vermischen. 
Das  beschriebene  Hertz'sche  Prinzip  ist  von  Eeiser  &  Schmidt  auf  die 
Bunsen'sche  Zinkkohlenkette  in  Anwendung  gebracht,  und  es  war  von 
ihnen  eine  solche  aus  zwei  Elementen  bestehende  Batterie  ausgestellt 

Erwähnung  verdient  femer  eine  von  Eeiser  &  Schmidt  gebaute  zwanzig- 
zellige,  mit  Pachytrop  versehene,  sekundäre  oder  Polarisationsbatterie, 
sowie  die  Sanmilung  von  sonstigen  Eetten,  konstanten  wie  nicht  konstanten, 
aller  Art  und  Grösse,  welche  diese  Firma  zusammengestellt  h^UAe.  Auch 
der  von  derselben  Fabrik  vorgeführten  Funk^ninduktoren,  deren  einer 
riesige  Dimensionen  besass,  möge  hier  gedacht  werden. 

Sehr  sauber  ausgeführte  Influenzmaschinen  nach  Holtz  zeigten 
J.  R.  Yoss  und  Glaue.  Die  Maschine  von  Voss  hat  eine  feststehende 
Scheibe   von  58  cm  und  eine  rotirende  Scheibe  von  52  cm  Durchmesser, 


^ 
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Die  Schlagweite  soll  über  25  cm  betragen.  Glaue  hat  an  seinem  Exem- 
plare die  Aufstellung  der  Theile  dabin  vereinfacht,  dass  er  die  Sauger  nicht 
auf  besonderen  Ebonitsäulen  einzeln  vom  Grundbrett  aus  sich  erheben 
lässt,  sondern  dieselben  unmittelbar  mittels  eines  isolirenden  Zwischenstückes 
inmitten  derselben  Achse  befestigt,  an  der  die  rotirende  Scheibe  sich  be- 
findet. Die  an  den  Influenzmaschinen  gewohnlich  vorhandenen  Polklemmen 
mit  verstellbaren  Hülsen  vermisst  man  an  dem  Glaue^schen  Exemplare 
wohl  nur  ungern,  selbst  wenn  dasselbe  auch  nur  für  Schulzwecke  bestimmt 
sein  soUte. 

Eine  Elektrisirm aschine  nach  Winter  (Scheibe:  30,5  cm)  mit  Neben- 
apparaten, Entlader  mit  Scharnier,  Leydener  Flasche,  Glockenspiel,  Flug- 
rad u.  s.  w.  hatte  Gebhardt  und  eine  aus  vier  grossen  Leydener 
Flaschen  gebildete  Batterie  hatten  Reiser  &  Schmidt  gegeben. 

Elektrische  Messapparate  stellten  ausser  Siemens  &  Halske^), 
J.  R.  Voss,  W.  Langhoff,  Eeiser  &  Schmidt,  F.  Emecke  und  Berthold 
Pensky  aus. 

Ernecke  sowohl  wie  Eeiser  &  Schmidt  hatten  Galvanometer  mit 
astatischen  Nadelpaaren  geliefert;  Lang  hoff  hatte  eine  sehr  sauber  aus- 
geführte Sinusbussole  vorgeführt  und  Voss  hatte,  ausser  einer  Spiegelbussole 
nach  Wiedemann,  ein  Funkenmikrometer  und  ein  elektrisches  Thermometer 
nach  Riess,  sowie  ein  Fechner^sches  Elektrometer  mit  von  aussen  verstell- 
baren Polplatten  gebracht. 

Die  Pensky^schen  Apparate  zeigen  einen  besonderen  Fleiss  und 
hohe  Eleganz  in  der  Ausfuhrung;  es  waren  ein  Spiegelgalvanometer  mit 
Siemens^scher  Dämpfung  imd  Glockenmagnet  und  ein  Quadrantenelektro- 
meter nach  Thomson. 

Was  zunächst  das  Spiegelgalvanometer  betrifft,  so  lehrte  der 
Anblick  desselben,  dass  es  dem  Erbauer  weniger  daran  gelegen  war, 
grösstmogliche  Empfindlichkeit'),  als  vielmehr  andere  Vorzüge  für  seinen 
Apparat  zu  erzielen,  die  in  der  Art  der  Aufstellung  des  Dämpfers  zu 
suchen  sind.  In  einem  Dreifuss  mit  Stellschrauben  befindet  sich  nämlich 
ein  zentraler  Zapfen,  auf  welchem  drehbar  der  Schlitten  zur  Aufnahme  der 
Multiplikatorrollen  angebracht  ist.  Dieser  Zapfen  trägt  einen  starken  ver- 
tikalen Ring,  in  welchem  sich,  von  vier  radialen  Stellschrauben  gehalten, 
eine  bis  auf  die  Magnetkammer  massive  Eupferkugel  von  6  cm  Durch- 
messer befindet.  Die  Eugel  ist  mit  einer  eingedrehten  Rinne  versehen, 
in  welche  die  abgerundeten  Enden  der  vier  Stellschrauben  greifen,  so  dass 
die  Eugel  sowohl  in  dem  etwas  grosseren  Ringe  verschoben  und  um  eine 
horizontale   Achse    gedreht,    als   auch    bequem   herausgenommen   werden 


*)  VergL  den  Bericht  des  Herrn  Frölich. 

*)   vergl.  Ghrifltüuii:  ,&ber  D&mpfiing  nach  Astasirung  an   Spiegelbiusolen' ;   Wiedemann 
BdbUtter  HI,  637-638. 
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kann,  damit  man  das  logarithmische  Dekrement  des  Magnets  bei  möglichst 
kleiner  Dämpfung  bestimmen  könne.  Jede  der  beiden  MultiplikatorroUen 
ist  übrigens  aus  zwei  neben  einander  laufenden  Drahten  gebildet,  deren  ^er 
Enden  zu  einem  an  der  Rolle  befindlichen  Stöpselumschalter  fuhren, 
welcher  sämmtliche  möglichen  Kombinationen  der  stromführenden  Drahte 
gestattet. 

Das  von  Pensky  nach  Thomson'schem  Prinzipe  ausgeführte  Qua- 
drantenelektrometer wird  durch  die  Fig.  231  u.  232  dargestellt,  von 
denen  erstere  das  justirt  aufgestellte  Instrument  mit  theilweise  durchbrochenen 
Wänden  —  um  die  wesentlichen  Theile  des  Innern  sichtbar  zu  machen  — 
zeigt,  Fig.  232  eine  Darstellung  der  radialen  Yerschiebungsweise  der  Qua- 
dranten giebt.  Auf  einer  runden  Platte  P,  deren  angegossene  Fortsätze 
von  drei  Säulen  mit  Stellschrauben  getragen  werden,  befinden  sich  vier 
imter  90  °  auf  einander  treffende  Schieber  «,  welche,  auf  Glasstäben  isolirt, 
die  yier  Quadrantenschnitte  q  eines  vertikalen  hohlen  Messingzylinders  tragen. 
Im  Inneren  desselben  hängt  ein  zweiter  Hohlzylinder  von  Alumininum, 
von  welchem  jedoch  nur  zwei  gegenüberliegende  Segmente  von  etwa  60^ 
ausgef&hrt  sind.    Eines  dieser  Segmente  A  wird  in  Fig.  231  sichtbar. 

Durch  die  Platte  P  ragen  nach  unten,  durch  Schlitze  gehend,  vier  in  den 
Schiebern  8  befindliche  Stifte  mit  kleinen  Röllchen  r  (Fig.  232),  die  sich  in 
den  vier  in  eine  konzentrisch  drehbare  Scheibe  S  gefrästen  Kurven  bewegen. 
Bei  der  durch  Kronrad  und  Trieb  t  bewirkten  Drehung  der  Scheibe  S  werden 
die  Rollen  r  und  mit  ihnen  die  Schieber  8  radial  bewegt,  und  so  kann  die 
Entfernung  der  Quadranten  q  von  einander  behufs  Regulirung  der  Empfind- 
lichkeit geändert  werden.  Die  Grösse  der  Drehung  der  Kurvenscheibe 
wird  mittels  Index  /  an  einer  auf  dem  Rande  der  Platte  P  aufgetragenen 
Theilimg  abgelesen.  Man  ist  dadurch  im  Stande  für  bestimmte  Zwecke 
dieselbe  Empfindlichkeit  herzustellen.  Zur  Yermeidimg  des  etwaigen  todten 
Ganges  der  Rollen  in  den  Kurven  werden  die  Schieber  8  durch  Federn 
beständig  nach  der  Mitte  gedrängt. 

Unterhalb  der  zentral  durchbrochenen  Platte  P  befindet  sich,  durch 
drei  Schrauben  und  Bajonnetverschluss  v  gehalten,  ein  Metalltopf  T  (Fig.  231) 
zur  Aufnahme  eines  Glimmerkondensators,  dessen  eine  Belegung  durch 
das  Gestell  zur  Erde  abgeleitet  wird,  während  die  andere  durch  ein  darin 
stehendes  Gefass  mit  Schwefelsäure  und  einen  in  dieselbe  tauchenden 
Platinstreifen  mit  dem  suspendirten  Körper  A  verbunden  ist. 

Die  Quadranten,  deren  je  zwei  gegenüberliegende  durch  Spiralen 
leitend  verbunden  sind,  werden  von  einem  Metallgehäuse  B  um- 
schlossen, welches  mit  einer  Spiegelglasplatte  c  bedeckt  wird.  Letztere 
kann  durch  drei  im  Rande  von  B  befindliche  Schrauben  b  zentrirt  werden 
und  ist  auch  drehbar.  Das  Metallgehäuse  ist  mit  zwei  Oeffiiungen  ver- 
sehen, durch  welche  die  vergoldeten  Klemmen  k^,  die  Zuleitungen  zu  den 
Quadranten,  isolirt  hindiirchgehen.     Die  Glasplatte  c  trägt  in  ihrer  Mitte 


Qoadi'uitcnaliikti'Dmetai  von  Peiuky. 


Fl(.  331  (Vi  uarLSr.). 
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das  Spiegelgelläuse  Gy  einen  kleinen  Zylinder  mit  einem  durch  einen 
ebenen  Glasschieber  g  verschlossenen  Ausschnitt  In  diesem  Zylinder  kann 
der  mit  dem  Körper  A  yerbundene  leichte  Planspiegel  a  frei  schwingen. 


Fig.  232. 

Der  Spiegel  wird  durch  drei  leicht  federnde  Klemmen,  deren  Druckrichtung 
in  der  Ebene  des  Spiegels  liegt,  gehalten,  sa  dass  eine  Deformation  des 
Spiegels  ausgeschlossen  wird. 

Das  Spiegelgehäuse  O  nimmt  die  Fassung  eines  Glasrohrs  R  auf,  an 
dessen  oberem  Ende  sich  ein  getheilter  Knopf  K  mit  Nonius  befindet, 
welcher  Torsionsyersuche  gestattet,  wie  andererseits  ein  für  die  Fadenauf- 
hängung bestimmter,  den  Theilknopf  durchsetzender  Zylinder  mit  yer- 
goldetem  Kugelknopf  k  die  Hebimg  und  Senkung  des  schwebenden  Körpers  A 
ermöglicht. 

Wasserz  ersetzungsapparate  nach  Hofmann  in  vorzüglicher  Ausfuh- 
rung hatten  Gh.  F.  Geissler  Sohn  (Albert  Geissler)  und  Dr.  R.  Muencke 
gebracht.  Erstgenannte  Firma  exzellirte  namentlich  auch  durch  Geissler^ 
sehe  Röhren  von  ausserordentlicher  Grösse  und  kunstreich  in  einander 
verschlungenen  Formen.  Das  eine  dieser  grossen  Röhrengeflechte  hatte  die 
Form  eines  von  einem  üranglaskugelkranze  umrahmten  Reichsadlers  und 
maass  70  cm  im  Durchmesser;  die  Röhre  enthielt  fünf  verschiedene  fluo- 
reszirende  Flüssigkeiten  und  leuchtete  nach  mit  rothem  Lichte.  Eine  andere 
grosse  Röhre  enthielt  drei  durch  ineinander  geblasene  Kugeln  getrennte 
Yakuen,  die  mit  Stickstoff,  wasserfreier  Schwefelsäure  und  Elaylgas  gefüllt 
waren.  Auch  eine  Kollektion  von  Spektralröhren,  mit  verschiedenen  chemisch 
reinen  Gasen  und  sonstigen  Stoffen  gefüllt,  war  von  Geissler  beigefügt. 

Grosse  Elektromagnete  zu  diamagnetischen  Versuchen  hatten 
Keiser  db  Schmidt  und  Ernecke  ausgestellt.  Voss  hatte  eine 
elektromagnetische  Betriebsmaschine  nach  Helmholtz^}  gebracht. 

')  Vergl.  den  Bericht  des  Herrn  Giese  im  Anhang,  8. 
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Telephone  gaben  Glaue,  Gebr.  Maglo  und  W.  Hörn. 

Dr.  Lüdtge  in  Beiiin,  dessen  Mikrophon,  tob  ihm  üniTersaltelephon 
genannt,  bereits  am  12.  Januar  1878  patentirt  wurde'),  hat  neuerdings  sein 
Instrument  ungemein  yerrollkonunDet.  Zunächst  ist  zu  bemerken,  daaa 
bei  demselben  ein  besonderes  Anrufesignal  nicht  erforderlich  ist;  bringt 
man  nämlich  ein  Bell'sclies  Telephon  mit  dem  Lüdtge'schen  Mikrophon  in 
Berührung,  so  entsteht  sowohl  bei  der  Aufgabestation,  wie  bei  der  Empfangs- 
station ein  reiner  tiefer  durchdringender  Ton,  der  Aehnlichkeit  mit  dem 
Ton  eines  Nebelhorns  hat  und  weithin  gehört  wird.  Auch  dieses  dem 
Mikrophon  ganz  eigenthümliche  Signal  ist  Lüdtge's  Erfindung. 

Die  nähere' Konstruktion  des  von  Hörn  ausgestellten  Lüdtge 'sehen 
üniversaltelephons  ist  folgende: 

Der  wesentlichste  Theil  des  Instrumentes  (Fig.  233  giebt  Seiten-  und 
Oberansicht)  ist  der  Kontakt  zwischen  den  beiden  elektrisch-leitenden,  festen 
Körpern  a  und  b    (am  besten  Kohle,   Eisen,  Platin).     Das  eine  Kontakt- 


stück 6  ist  an  der  Kontaktst«lle  eben,  das  andere  a  kugelig  abgerundet. 
Durch  diese  Kontaktstelle  wird  der  elektrische  Strom  geleitet  und  die 
Veränderungen,  velche  der  Widerstand  während  des  Sprechens  an  dieser 
Stelle  erßihrt,  bewirken  entsprechende  Vibrationen  der  Platte  des  Emp^gs- 
telephons,  mithin  die  Reproduktion  des  Gesprochenen.  Eigenartig  ist  nun 
'  bei  der  Lüdtge'schen  Konstruktion  vor  allem,  dass  beide  EontaktstQcke, 
zu  einem  System  vereinigt,  auf  der  Mitte  der  schwingenden  Membran  M 
befestigt  sind.  Wie  Fig.  233  zeigt,  steckt  das  Eontaktetflck  a  in  der 
viereckigen  Messingfassung  A,  b  ebenso  in  B,  beide  Messingfossungen 
A  und  B  sind  durch  2  Kautschukstreifen  p  und  q  mit  einander  verbunden. 
Die  Schräubchen  v  und  w  sollen  dazu  dienen,  durch  Zusammendrücken  der 
Kautschukstreifen  p  und  q  die  dämpfende  Kraft  derselben  zu  reguliren. 

*}  Alio  B«hr  liel  [rflhsr  ili  die  snt«u  Uikropboanotiisn  von  Hnghei  und  Ediaon  hsniu- 
kunan.  Ch«ni.  Newt  SSXVU,  19T-199i  1BT8.  IT.Hu.  Tergl.  faniai  Sklaisk.  der  Nilorfoitchar 
Bd.  ZI,  311.  Wlffdemuui,  BcibUttar  lU,  669  nnd  PolTt  NoIdibUtt  1SS17,  97-100. 
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Fig.  234  giebt  einen  Totaldurchschnitt  des  älteren  Lüdtge'schen  Apparates 
mit  Andeutung  der  Linienschaltung.  S  ist  der  Schallbecher,  M  die  Holz- 
membran, F  deren  Fassung,  Z  sind  Zapfen  zur  drehbaren  Aufhängung  des 


Fig.  284 


Apparates  in  einem  Stative.  Femer  sind  Ä  und  B  die  beiden  Eontakt- 
hülsen, r  eine  Schraube,  welche  durch  Bewegung  des  einen  Eontaktstückes 
die  grobe  Einstellung  besorgt,  N  eine  Nebenschliessung,  k  und  Z  Draht- 
klemmen, P  die  Batterie  (1  bis  3  Leclanche),  T  das  Empfangstelephon. 

Die  feine  Einstellung  wird  durch  Drehen  des  ganzen  Apparates  um 
eine  horizontale  Achse  in  den  Zapfen  Z  bewerkstelligt:  die  Empfindlichkeit 
des  Apparates  ist  so  gross,  dass  die  bei  der  Drehung  auftretende  geringe 
Aenderung  des  Druckes  TOn  Ä  gegen  B  genügt,  den  Eontakt  zu  reguliren. 

Bei  der  neueren  Eonstruktion  (Fig.  235  u.  236)  ist  der  Schalltrichter  S 


■•  Sit*  JW» 


Fig.  236. 


fortgelassen,  dafür  aber  eine  zweite  Holzmembran  g  zum  Ansprechen  ein- 
gefügt, welche  durch  den  Steg  8  mit  der  die  EontaktTorrichtung  Ä  B  tra- 
genden Membran  M  in  fester  Verbindung  steht.  Der  Nebenschliessimgs- 
dräthe  n  sind  hier  mehrere  vorhanden;  sie  alle  sind  in  der  Holzfassung  F 


Therm otelegraph  von  6.  A.SchiUtze. 
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yerborgen  und  werden  durch  Lüftung  der  Schrauben  a  (Fig.  236)  eingeschaltet. 
Ihre  Widerstände  in  Siemens-Einheiten  sind  durch  die  bei  a  angegebei^en 
Zahlen  ausgedruckt.  Welche  der  Nebenschliessungen  die  grösste  Deutlich- 
keit für  den  Apparat  schafiFb,  ist  für  jede  Aufstellung  durch  den  Versuch  zu 
ermitteln.  Durch  die  Schraube  r  und  die  Spiralfeder  q  wird  der  in  der 
Elfenbeinplatte  p  eingeklemmte  Eontaktstift/  yorgedrückt.  o  und  h  sind 
Theile  eines  Schlüssels. 

Einen  Thermotelegraphen^)  konstruirte  6.  A.  Schnitze  nach 
dem  Prinzipe  des  Breguet' sehen.  Metallthermometers').  Dieser  Apparat 
ist  bei  Heizungsanlagen  grosserer  Gebäude  neuerdings  mehrfach  in  An- 
wendung gebracht.  Er  dient  dazu,  dem  Heizer  von  der  üeberschreitung 
gewisser  Temperaturgrenzen   in    den    zu  heizenden  imd   zu  yentilirenden 


Fig.  237  (V«  natürL  Gr.). 


Räumen  Kunde  zu  geben.  S  (Fig.  237)  ist  eine  aus  zwei  Metallen,  Kupfer 
und  Stahl,  gebildete  Kompensationsspirale,  welche  bei  Temperaturschwan- 
kungen mittels  des  an  ihrem  freien  Ende  befindlichen  Fortsatzes  F^   ein 


')  Aach  Metallthemioelektrograph  genannt. 

")  Man  vergleiche  anch  Hipp's  automatischen  Wärmeregnlator  znr  Erzielong  konstanter 
Temperatur  in  geschlossenen  R&nmen,  Carl's  Repertor.  Bd.  lY,  201,  1868. 

*)  Fig.  237  gieht  die  Vorderansicht  des  ganzen  Apparates ,  bei  welcher  der  sich  gegen  das 
obere  Ende  des  Hebels  Z  anlehnende  Fortsatz  F  nicht  sichtbar  ist.  Es  ist  deshalb  oben  links 
ein  Theil  der  Seitenansicht  des  Apparats  beigef&gt  worden. 
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Hin-  und  Hergehen  des  Eontakthebels  Z  yeranlasst,  so  dass  schliesslich 
letzterer,  je  nachdem  Abnahme  oder  Zunahme  der  Temperatur  stattgefunden 
hat,  mit  der  Platinspitze  f  oder  pi  den  Anschlag  a  oder  Oi  berührt,  wodurch 
der  Schliessungsbogen  einer  galvanischen  Kette  geschlossen  wird.  Die 
Klemmen  k^^h^^kt  stehen  nämlich  durch  Dr&the  in  leitender  Verbindung 
mit  Z,  a  und  Oi,  wie  die  punktirten  Linien  in  der  Figur  es  andeuten,  und  in 
k%  ist  der  eine  Poldraht  der  erwähnten  galvanischen  Kette  befestigt,  wahrend 
der  andere  Poldraht  in  ein  Galvanometer  fahrt,  dessen  beide  Multiplikator- 
gewinde diQ  Magnetnadel  im  entgegengesetzten  Sinne  zu  drehen  streben. 
Da  aber  die  beiden  Multiplikatoren,  der  eine  in  A;i,  der  andere  in  ib,,  endigen, 
so  kann  nur  derjenige  von  ihnen  wirken,  für  welchen  Schluss  durch  Z 
vermittelt  ist.  Wegen  der  Yerstellbarkeit  der  Halter  h  und  Ai  können  a 
und  a^  einander  sehr  nahe  gebracht  und  somit  die  Temperaturen,  für  welche 
kein  Kontakt  zu  Stande  kommt,  sehr  eng  begrenzt  werden.  Die  kleine 
bei  z  sichtbare  elastische  Spiralfeder  dient  dazu,  das  obere  Ende  des 
Kontakthebels  Z  mit  dem  zurückweichenden  Fortsatze  F  in  Verbindung 
zu  erhalten. 

Das  üebrige  leuchtet  woh>  von  selbst  ein,  dass  nämlich  der  Heizer 
aus  dem  Sinne  des  Galvanometerausschlages  ohne  Weiteres  ersieht,  ob  der 
von  ihm  zu  bedienende  Raum  zu  kalt  oder  zu  wann  geworden  sei. 
Ebenso  ist  es  selbstverständlich,  dass  der  Heizer  durch  ein  zwischen  Kette 
und  Galvanometer  eingeschaltetes  Läutewerk  mit  elektromagnetischer  Aus- 
losung davon  benachrichtigt  werden  kann,  dass  sein  Eingreifen  überhaupt 
erfordert  werde. 


Der  Bedeutimg  der  Elektrodiagnostik,  den  Heilerfolgen  elektrischer 
Kuren  und  den  daraus  entspringenden  Anforderungen  der  Praktiker,  einen 
überall  und  jederzeit  bereiteu  elektrischen  Apparat  zu  besitzen,  verdankt 
ein  eigener  Zweig  der  ausführenden  Mechanik,  die  Anfertigung  elektro- 
medizinischer  Apparate,  das  Dasein.  Da  je  nach  Art  des  vorliegenden 
Falles  bald  konstante,  bald  induzirte  Strome  zur  Anwendung  gelangen 
und  da  auch  mit  Richtung  und  Intensität  des  Stromes  gewechselt  werden 
soll,  so  würde  die  jedesmalige  Zusammenstellung  aus  den  üblichen  Instru- 
menten der  physikalischen  und  physiologischen  Laboratorien  zu  zeitraubend 
und  auch  zu  umfangreich  ausfallen^  als  dass  der  beschäftigte  Praktiker  in 
genügend  ausgiebiger  Weise  zu  elektrotherapeutischen  und  elektrodia- 
gnostischen  Hilfsmitteln  zu  greifen  sich  bewogen  fühlen  möchte.  Es  ist 
daher  die  zweckmässige  Zusammenstellung  eines  elektromedizinischen  Ap- 
parates eine  unzweifelhaft  berechtigte  und  dankbare  Aufgabe. 

In  Berlin  beschäftigen  sich  speziell  mit  der  Konstruktion  elektromedi- 
zinischer  Apparate  hauptsächlich  zwei  früher  vereinte,  jetzt  getrennte 
Firmen,   die  von  W.  A.  Hirschmann  und  die  von  R.  Krüger.     Diese 
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Beiden,    8ome    auch    Eeiser   &   Schmidt    stellten    dergleichen    Appa- 
rate aus. 

Trotz  der  grossen  Anzahl  der  auf  diesem  Gebiete  vorhandenen  Apparate 
unterscheidet  sich  kein  einziger  prinzipiell  von  den  entsprechenden  physi- 
kalisch-physiologischen Apparaten ;  es  ist  eben  nur  die  Rücksicht  auf  Eom- 
pendiositat  und  Leichtigkeit  der  Handhabung,  welche  der  Form  und 
Gruppirung  nach  die  elektromedizinischen  Instrumente  von  denen  der 
Mutterdisziplinen  abweichen  lässt.  Hieraus  ist  also  auch  leicht  erklärlich, 
dass  mit  wenigen  Ausnahmen  die  yerschiedenen  Modifikationen  der  elek- 
tromedizinischen  Apparate  gleichen  Anspruch  auf  Legitimität  erheben  dürfen. 

Dem  praktischen  Bedürfniss  entsprechend  haben  sich  folgende  zwei 
auf  der  Ausstellung  in  mustergültigen  Exemplaren  vertretene  Hauptarten 
elektromedizinischer  Apparate  eingebürgert: 

L    stationäre  Apparate  für  konstante  und  induzirte  Strome; 
2.   transportable    Apparate    für    konstante    und    induzirte 
Strome. 

Was  die  erstere  dieser  beiden  Hauptarten  betrifib,  so  sind  bei  ihr  die 
Elemente  der  Batterie,  40  bis  60  an  der  Zahl,  so  gewählt,  dass  ihre  Füllung 
möglichst  lange  Zeit  hindurch  nicht  erneuert  zu  werden  braucht.  Hirsch- 
mann führt  das  von  ihm  durch  Yergrosserung  der  Thonkappe  noch  modi- 
fizirte,  sogen.  Siemens -Remak'sche  Element,  Erüger  das  entsprechende 
Siemens^sche  Stopfelement.  Die  Elemente  sind  bei  Hirschmann  in  einem 
Schranke  aufzustellen,  der,  sehr  elegant  in  Nussbaum  ausgeführt,  auf  Rollen 
steht  und  vom  und  hinten  zu  offnen  ist,  so  dass  sowohl  AufsteUung  wie 
Revision  der  Elemente  sehr  bequem  gemacht  ist.  Auf  der  Deckplatte 
dieses  Schrankes  befuiden  sich,  horizontal  aufgebaut  und  unter  Glasver- 
schluss,  das  Induktorium  und  die  übrigen  Nebenapparate.  Die  Höhe  des 
Schrankes  ist  so  gewählt,  dass  der  Arzt,  vor  ihm  sitzend,  die  Apparate 
bequem  erreichen  kann.  Erüger  hatte  keinen  Schrank,  sondern  nur  den 
betreffenden  Aufsatz  ausgestellt,  auf  welchem  zum  Theil  horizontal,  zum 
Theil  vertikal,  das  sogen.  Tableau  bildend,  die  einzelnen  Instrumente  an- 
geordnet sind. 

Fig.  288  zeigt  diesen  von  Erüger  ausgestellten  stationären  elek- 
tromedizinischen Apparat  nach  Ziemssen.  Linker  Hand  sieht  man 
das  Schlitteninduktorium  nach  E.  du  Bois-Reymond,  rechter  Hand  den 
Rheostaten,  welcher  durch  Eurbeleinstellüng  die  Einschaltung  folgender 
Widerstände  (in  Siemens-Einheiten)  gestattet: 

0;  1;  2;  4;  6;  8;  10)  20;  30;  40;  50;  60;  70;  80;  90;  100;  125; 
150;  200;  250;  300;  400;  500;  750;  1000;  1500;  2000;  3000;  4000; 
5000. 

In  der  Mitte,  nach  vom  zu,  bemerkt  man  die  beiden  für  die  Auf- 
nahme der  Zuleitungsdrähte  bestimmten  Elemmen  und  dahinter  den  Strom- 
wender (Eommutator).    An  der  Spitze  des  Tableaus  befindet  sich  ein  Yer- 
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tikalgalTanometer,  welches  durch  Entfernung  des  vor  ihm  aiigebi»chtea 
Stöpseh  eingeschaltet  wird.  Sie  beiden  darunter  befindlichen  KurbeleiD- 
stellungen  bilden  den  sog.  Stromwähler,  einen  Apparat,  welcher  ein  all- 
mäliges  Einschleichen  in  den   vollen  Batteiiestiom  gestattet.    Bei  der  auf 
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der  Zeichnimg  ausgeführten  Eurbelstellung  wirken  29  Elemente,  und  zwar 
geben  dieselben  einen  konstanten  Strom,  da  die  unterhalb  der  eben  er- 
wähnten befindliche  dritte  Kurbel  auf  konstant  (c)  eingestellt  ist.  Stünde 
dieselbe  auf  primär  (p),  so  würde  der  Extrastrom  der  primären  Bolle  des 
Induktoiiums  in  die  Zuleitunga  drahte  geführt,  während  bei  der  Einstellung 
auf  sekundär  (t)  die  gewöhnlichen  in  der  sekundären  Spirale  erzeugten  In- 
duktionsströme  zur  Anwendung  gelangen  würden. 

Hirschmaun  hat  (nach  Brenner)  an  seinem  Apparate  Stöpselung  an 
Stelle  der  Kurbeleinstellung;  jedoch  hat  derselbe  noch  einen  Kurbelrheo- 
staten  besonders  beigefügt  Den  Ton  Hirschmann  angewendeten  Brenner'- 
schen  Kommutator  vergegenwärtigt  Figur  239. 
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Derselbe  Aussteller  hatte  auch  ein  VertikalgaWanometer  nach  Erb 
TOTgeführt;  es  kann  an  demselben  durch  Stöpselung  dem  Multjplikator- 
gewiude  je  nach  Bedarf  eine  grössere  oder  kleinere  Windungszahl  ertheilt 
werden,  so  zwar,  dass  der  Eigenwiderstand  des  Galvanometers; 

50;  100;  150;  200 
Siemens-Einheiten  beträgt 


Die  transportablen  Apparate  zur  Anwendung  Ton  In- 
duktionsströmen, welche  tou  HirschmanD ,  Keiser  &  Schmidt  und 
Erüger  ausgestellt  waren,  sind  in  Kästen  geborgene  Induktorien  (im  grossen 
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und  ganzen  Schlitteninduktorien)  mit  einem  oder  zwei  transportablen 
Elementen  [Leclanche^),  Platinzink -Tauchelement,  Noe'sche  Stemsaule]. 
Die  sämmtlicben  Instrumente  für  Anwendung  konstanter  und  induzirter 
Strome,  mit  Ausnalime  des  Strom  Wählers,  hat  Brenner  in  dem  Ton  Hirsch- 
mann  angefertigten  transportablen  Apparate  (Fig.  240)  in  handlicher 
Weise  vereinigt;  die  anzuwendende  Batterie  befindet  sich  in  der  Wohnung 
des  längere  Zeit  hindurch  der  Behandlung  luiterworfenen  Patienten. 

Eine  Tauchbatterie  von  40  Kohle -Zink-Elementen  mit  Stromwähier, 
Galvanometer  und  Kommutator  enthält  der  transportable  Apparat  nach 
Dr.  Müller- Wiesbaden  aus  der  Fabrik  von  Hirschmann. 

In  einem  zweiten  transportablen  Apparate  für  konstante  Strome,  der 
von  Hirschmann')  und  auch  von  Krüger  ausgestellt  ist,  wird  der  Strom- 
wähier durch  Anwendung  eines  gegabelten  Leitungsdrahtes  ersetzt. 

In  den  Tauchapparaten  werden  nicht  die  Platten  in  die  Flüssigkeits- 
zellen gesenkt^  sondern  es  werden  die  letzteren  gegen  die  ersteren  gehoben. 


')  Dnrch  Enlenbarg  1870  emgef&hrt,  Berlin  klin.  WoGhenschrift  1870,  171. 
^  Durch  Enlenbarg  1872  eingef&hrt,  ebenda  1872,  167. 
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Unter  den  Ton  Siemens  &  Halske 'ausgestellten  wissenschaftlichen 
Apparaten  begegnen  wir  zunächst  einer  reichen  Auswahl  von  galvanischen 
Messapparaten,  namentlich  von  GaJyanometem  und  Widerstandsskalen. 

Das  Galvanometer,  dieses  wichtigste  Instrument  des  wissenschaft- 
lichen wie  des  technischen  Elektrikers,  war  in  10  verschiedenen  Formen 
ausgestellt,  die  Firma  besitzt  jedoch  noch  weit  mehr  Konstruktionen; 
von  den  Galvanometern  an,  welche  zur  Messung  der  stärksten  Strome 
von  dynamoelektrischen  Maschinen  bestimmt  sind,  bis  zu  den  empfmd- 
liebsten  Spiegelgalvanometern  waren  sämmtUche  Stufen  vertreten. 

Die  stärksten  Maschinenstrome  sind  diejenigen,  welche  beim  galva- 
nischen Niederschlagen  von  Metallen  im  Grossbetriebe  vorkommen  (dieselben 
erreichen  eine  Stärke  bis  zu  1000  Weber'schen  Einheiten,  entsprechend 
ungefähr  1  kg  Kupfer  pro  Stunde  in  einer  Zelle);  fQr  diese  Strome  sind 
bestimmt  das  Galvanometer  für  sehr  starke  Ströme  und  das 
Torsionsgalvanometer  (nicht  ausgestellt). 

Das  erstere  wird  direkt  auf  die  Leitung  zwischen  der  Maschine  und 
den  Zersetzungszellen  aufgesetzt;  es  besteht  aus  einer  Magnetnadel,  welche 
an  einer  Spiralfeder  mit  Torsionskreis  hängt.  Die  Nadel  wird,  auf  eine 
Marke  einspielend,  imgefahr  in  die  Richtung  der  Stromleitung  gebracht, 
und  wenn  der  Strom  die  Leitung  durchfliesst,  die  Spiralfeder  so  lange 
tordirt,  bis  die  Nadel  wieder  auf  dieselbe  Marke  einspielt;  die  Stromstärke 
ist  alsdann  proportional  dem  Torsionswinkel.  Das  Instnunent  ist  abhängig 
vom  magnetischen  Moment  der  Nadel,  aber  unabhängig  vom  Erdmagnetis- 
mus; es  ist  mehr  dazu  bestimmt,  um  Veränderungen  der  Stromstärke  anzu- 
geben, als  um  die  Stromstärke  absolut  zu  messen. 

Das  Torsionsgalvanometer  (Fig.  241),  ein  feineres  Instrument,  wird, 
von  der  Maschine  und  den  Leitungen  entfernt,  in  einen  Nebenschluss  zu 
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einem  TheÜ  der  Leitung  eingeachaltet;  es  misat  nicht  die  Slaromstärke,  eod- 
dem  die  SpaDnungsdifferenz  an  den  beiden  Stellen  der  Leitung,  an  welchen  der 
NebenschluaB  angebiacht  ist.  Es  besteht  aus  einem  Glockenmagnet,  der  aa 
einem   Faden  iind  zugleich  an  einer  feinen  Spiralfeder  mit  Torsionskreis 


Fig.  !41  (V>DStütl.Gr,)- 

aufgehängt  und  v>u  einem  GalTanomcterrabmcn  umgeben  ist.  Der  Widerstand 
der  Wickelung  ist  so  gross,  dass  derjenige  der  Leitung  zwischen  den  beiden 
Anlegepunkten  dagegen  verschwindet;  die  Einschaltung  des  Instrumentes 
fibt  also  keinen  Einfluss  auf  den  Strom  in  der  Leitung  aus.  Die  Strom- 
stärke im  Instrument  ist  daher  nur  abhängig  yon  der  Spannungsdifferenz 
zwischen  jenen  beiden  Punkten,  wenn  die  Widerstände  sich  nicht  ändern, 
und  proportional  derselben;   dieselbe  wird  gemessen,  indem  der  Magnet 
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beim  Durchgang  des  Stromes  durcli  Drehung  der  Spiralfeder  ^eder  auf 
Null  gebracht  wird;  die  Spanaungadifferenz  ist  daher  proportional  dem  Tor- 
sioasiriakel.  Durch  Einschaltung  einas  juetirten  Widerstandes  lässt  sich 
die  Empfindlichkeit  auf  den  zehnten  Theil  erniedrigen;  das  Instrument  wird 
Tcnnittels  bekannter  elektromotorischer  Kräfte  justirt  und  misst  Spaanungs- 
differenzen  von  0,01  bis  etwa  10  Daniell. 

Gewöhnlich   wird  zur  Messung  der  Maschinenströme   von  der  Firma 
das  Elektrodynamometer  für  BtaHce  Strome  augcweodet.     Dasselbe 


(Fig.  242)  ist  ein  Weber'sches  Dynamometer,  bei  welchem  die  äussere 
Rolle  »US  wenigen,  die  innere  Rolle  aus  nur  einer  Windung  dicken  Drathes 
besteht.    Da  die  Einwirkung  des  Erdmagnetismus  proportional  der  Auzabl 
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der  Windungen  der  inneren  Rolle  ist,  wird  dieselbe  auf  diese  Weise  auf 
ein  Minimum  reduzirt,  so  dass  sich  das  Instrument  ohne  wesentlicben 
Fehler  in  jeder  Ebene  aufstellen  lässt.  Der  Strom  tritt  durch  Quecksilber- 
kontakte in  die  innere  RoUe  sowohl  ein  als  aus;  die  letztere  ist  an  einem 
Faden  und  ausserdem  noch  an  einer  kräftigen  Spiralfeder  aufgehängt  und 
mit  einem  Zeiger  yersehen;  durchläuft  der  Strom  das  Instrument,  so  wird 
durch  Drehung  der  Spiralfeder  die  innere  Rolle  wieder  in  die  Ruhelage 
zurückgebracht;  der  an  einer  Theilang  abzulesende  Torsions winkel  ist  dann 
.proportional  dem  Quadrat  der  Stromstärke. 

Der  Batterieprüfer  ^ ist  ein  Galvanometer  einfachster  Art  mit  nur 
2  Windungen;  der  Widerstand  dieser  Windungen  ist  ganz  gering,  so  dass 
das  Instrument  den  Yortheil  gewahrt,  dass  ein  einzelnes  Element  und  eine 
Batterie  Yon  Elementen  denselben  Ausschlag  gebeu,  wenn  die  elektrischen 
Eigenschaften  der  Elemente  gleich  sind,  und  umgekehrt,  dass  Fehler  so- 
wohl in  Elementen  als  in  Batterien  sich  durch  den  Ausschlag  kundgeben. 

Die  Tangentenbussole  ist  nach  Gaugain  gebaut,  d.  h.  der  Ring  mit 
den  Windungen  ist  seitlich,  in  bestimmtem  Abstand  von  der  Nadel,  ange- 
bracht und  die  Windungen  liegen  auf  dem  Abschnitt  eines  Kegelmantels, 
dessen  Spitze  in  dem  Mittelpunkt  der  Nadel  liegt. 

Die  Sinusbussole  und  die  Sinustangentenbussole  besitzen  die 
Einrichtung  nach  der  Messungsmethode  des  Sinus;  die  erstere  ist  zugleich 
als  DifferenzialgalTanometer  eingerichtet,  die  letztere,  welche  bereits  mehr- 
fach beschrieben  ist,  lässt  sich  zugleich  aJs  Tangentenbussole  benutzen. 

Bei  den  Differenzialgalvanometern  besteht  bekanntlich  die 
Schwierigkeit,  dieselben  so  zu  justiren,  dass  sowohl  der  Widerstand  der 
beiden  Windungen,  als  auch  die  Wirkung  derselben  auf  die  Nadel  gleich 
sind;  bei  den  hier  ausgestellten  Instrumenten  dieser  Art  ist  diese  doppelte 
Justirung  erreicht,  ohne  eine  Hülfsvorrichtung  in  Anspruch  zu  nehmen. 

Von  Spiegeig alvanometern  waren  drei  Konstruktionen  ausgestellt, 
das  transportable,  das  aperiodische  und  das  astatische;  die  Firma 
liefert  ausserdem  noch  astatische  Spiegelgalvanometer  nach  Thomson'scher 
Konstruktion. 

Das  transportable  Spiegelgalvanometer  (Fig.  243)  ist  im 
wesentlichen  eine  Nachbildung  des  Thomson'schen  Kabelsprechgalvano- 
meters. Die  Nadel  dieses  Instrumentes  besteht  bekanntlich  aus  mehreren 
Stäbchen,  welche  auf  dem  Rücken  eines  kleinen  Hohlspiegels  angeklebt 
sind  (vergl.  Fig.  z44);  der  Spiegel  ist  im  Hohlraum  eines  Kupferstückes 
oben  und  unten  an  ganz  kurzen  Fäden  aufgehängt,  der  Hohlraum  vom 
durch  Glas  verschlossen,  so  dass  das  ganze  Magnets^stem  in  dem 
Kupferstück  enthalten  und  daher  bequem  transportabel  ist  -  Die  von 
S.  &  H.  vorgenonmienen  Aenderungen  bestehen  erstens  darin,  dass  der 
Glasspiegel  mit  den  Magnetstäbchen  durch  einen  magnetisirten  Stahlspiegel 
von  äusserster  Leichtigkeit   ersetzt   ist   (Fig.  245),   und   zweitens,    dass 
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die  Lampe,  deren  Strahl  zur  objektiven  Darstellung  der  Spiegel- 
diehnng  benutzt  wird,  seitlich,  dicht  neben  dem  Galvanometer  und 
nicht  hinter  der  Skale  steht  und  der  Strahl  durch  ein  Friarna  auf  den 
Spiegel  geworfen  wird.  Das  Instrument  ist  nicht  fOr  genaue  Ablenkunga- 
mesBung  bestimmt. 


rig..MS  ('/•  D4tDrLGr.). 


In  der  Konstruktion  der  feineren  Spiegelgalvanometer  hat  sich  bekannt- 
lich, seitdem  Gauss  und  Weber  ihre  grossen  Instrumente  mit  schweren 
langen  Magneten  und  geringer  Dämpfung  bauten,  in  Engtand  sowohl  als 
in  Deutschland  eine  stetige  Bewegung  geltend  gemacht  zu  Gunsten  von 
leichten,  kurzen  Magneten  und  starker  Dämpfung;  der  Grund  dieser 
Bewegung  liegt  namentlich  in  dem  fOr  den  praktischen  Elektriker  so 
dringenden  Bedürfoiss  nach  rascher  Berohigung  der  Nadel.  In  England, 
wo  durch  das  Telegraphiren  auf  langen  Kabeln  und  die  Fabrikation  der- 
selben das  Spiegelgalvanometer  eine  eminente  technische  Bedeutimg  erhielt, 
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fand  diese  Bewegung  ihren  schli esslichen  Ausdruck  in  dem  Thomson^schen 
astatischen  Spiegelgalyanometer;  in  demselben  ist  die  Magnetaufhängung 
aus  Aluminium  gearbeitet,  die  Magnete  sind  kurze  leichte  Stäbchen,  die 
Dämpfung  bewirkt  ein  grosser  Windfliigel  aus  Aluminium  oder  Glinmier. 

In  Deutschland  wandte  man  sich  der  Herbeiführung  des  sog.  aperio> 
dischen  Zustandes  zu,  nachdem  du  Bois-Reymond  durch  ausgedehnte  Ar- 
beiten auf  die  Yortheile  desselben  aufmerksam  gemacht  hatte.  In  dem 
GaWanometer,  welches  auf  Grund  dieser  Arbeiten  konstruirt  wurde,  besteht 
der  Magnet,  der  zugleich  als  Spiegel  benutzt  wird,  aus  einer  im  Ver- 
hältniss  zu  den  Thomson^schen  Magneten  grossen  Scheibe,  welche  von 
einem  kupfernen  Dämpfer  umgeben  ist;  der  aperiodische  Zustand  wird 
durch  Astasie  vermittels  eines  Richtmagnets  herbeigeführt. 

Die  Nachtheile,  die  in  der  Anwendung  hoher  Astasie  liegen,  vermieden 
Siemens  &  Halske  durch  Konstruktion  des  Glockenmagnets;  diese  Form  des 
Magnets,  welche  derjenigen  eines  aufgeschnittenen  Fingerhuts  ähnelt,  ge- 
stattet die  Herbeifühnuig  des  aperiodischen  Zustandes  durch  blosse  An- 
wendung eines  kupfernen  Dämpfers,  ohne  Anwendung  eines  astasirenden 
Richtmagnets.  Bei  dem  nach  diesem  Prinzip  konstruirten  aperiodischen 
Spiegelgalvanometer  (Fig.  246)  schwingt  der  Glockenmagnet  (Fig.  247) 
in  der  Höhlung  einer  Eupferkugel  (Fig.  248),  an  welche  zu  beiden  Seiten 
Drahtrollen  angeschraubt  werden;  der  Spiegel  und  sein  Gehäuse  sind  nach 
allen  Seiten  drehbar.  Durch  die  Grosse  des  Spiegels  eignet  sich  das  In- 
strument namentlich  zu  objektiven  Demonstrationen. 

Um  ein  Instrument  von  äusserster  Empfindlichkeit  zu  bauen,  muss 
man  astatische  Nadeln  anwenden  und  jede  Nadel  mit  Drahtrollen  umgeben; 
solche  Instrumente  wurden  schon  seit  langer  Zeit  in  Deutschland  von 
Siemens  <&  Halske  und  Anderen  gebaut;  später  wurde  diese  Konstruktion 
verlassen,  bis  Thomson  wieder  auf  dieselbe  zurückgriff.  Bei  diesen  Instru- 
menten gibt  man  dom  Magnetsystem  nur  einen  geringen  Grad  von  Astasie, 
der  dadurch  bestimmt  wird,  dass  die  Nadel  noch  mit  Sicherheit  und  Kraft 
in  die  Ruhelage  zuriickkehren  soll,  und  fügt  einen  Richtmagnet  hinzu,  der 
nach  Belieben  den  Erdmagnetismus  verstärkend  oder  schwächend  gebraucht 
werden  kann. 

Das  astatische  Spiegelgalvanometer  von  S.  <&H.  (Fig. 249,  S.454) 
besitzt  vier  DrathroUen  und  ein  astatisches  System  von  zwei  Glockenmag- 
neten, die  in  Kupfer  schwingen.  Bei  der  Konstruktion  des  Kupferkorpers  ist 
die  Bemerkung  benutzt,  dass  man  denselben  in  der  YertikaJebene,  welche 
durch  die  Achse  des  Magnets  geht,  zerschneiden  darf,  ohne  die  Dämpfung 
wesentlich  zu  verringern;  die  Kupferhülsen  sind  daher  in  je  zwei  Theile 
getheilt,  von  denen  der  eine  sich  abnehmen  lässt,  was  für  die  Einstellung 
der  Magnete  werthvoU  ist.  Der  Spiegel  befindet  sich  nicht  über  dem 
Magnetsystem,  sondern  in  der  Mitte  zwischen  den  Magneten.  Hierdurch 
erhält    das'  Magnetsystem    eine    symmetrische    Form,    und    der    Spiegel 
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wird  bei  ErachütteruDgen  u.  8.  w.  der  rahigste  Theil  dieses  Sjrstema.  Der 
Spiegel  3&nmit  seinem  Gehäuse,  sowie  der  Aufhänguugsfadea  lassen  sich 
nach  allen  Seiten  drehen,  was  bei  den  Thomson 'sehen  Instrumenten  nicht 
der  Fall  ist 


Fig. 346  (V>  utArl-tir.). 
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A]fl  Riohtmagnet  dient  ein  System  Ton  zwei  gans  Bchwaoben  Magneten, 
welche  unter  der  Orundplatte  angebracht  sind;  dieselben  lassen  üch  durch 
ein&che  Dreh-  und  Druckbewegnng  sovoU  beEebig  gegen  einander  kreuzen, 
als  auch  bei  konstantem  Ereozungswinkel  drehen;  die  ereteie  Bewegung 


Flg.M»  (Vt  oUarl-Or.). 

entspricht  im  wesentlichen  der  Veränderung  der  Empfindlichkeit,  die 
letztere  der  Veifindenmg  des  Nullpunktes.  Hierdurch  ist  erreicht,  daaa 
das  Instrument  keiner  Wandkonsole  zur  Au&tellung  bedarf,  was  scnst  bei 
den  Instrumenten,  bei  welchen  der  Richtmagnet  unten  angebracht  bt,  der 
Fall  ist 

Die  Widerstandsskalen  der  Firma  sind  zu  bekannt,  als  dass  sie 
hier  der  Beschreibung  bedürfen;  es  genüge  die  Bemerkung,  dass  dieselben 
(wenigstens  die  Rollen  von  1  S.  E.  und  mehr  Widerstand)  als  auf  y^  des 
Weräies  genau  garantirt  weiden,  die  Doseneinheiten  auf  ^rW-    Ee  wurde 
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bisher  bei  ihrer  Konstruktion  nur  Nensilberdratli  verwendet,  in  neuester 
Zeit  jedoch  fangt  die  Firma  auch  an,  wie  die  Engländer,  Platinsilberdrath 
zu  benutzen,  namentlich  bei  grossen  Widerstanden.  Für  sehr  hohe  Wider- 
stände (von  wenigstens  100  000  S.  E.)  werden  auch  mit  Graphit  einge- 
riebene Nuten  verwendet;  dieselben  bedürfen  jedoch  steter  Eontrolirung, 
da  sie  sich  allmälig  verandern. 

Messbrücken  zur  Messung  von  Widerständen  waren  mehrere  aus- 
gestellt. Yon  cßesen  ist  das  üniversalgalvanometer  allgemein  bekannt; 
dasselbe  enthält  einen  kreisförmig  ausgespannten  Messdraht,  längs  welchem 
ein  Eontakt  verschoben  wird. 

Bei  der  transportablen  Messbrücke  und  dem  üniversalwider- 
standskasten  sind  im  wesentlichen  nur  Widerstandsrollen  verwendet, 
wodurch  grossere  Sicherheit  und  der  Yortheil  erzielt  wird,  dass  der  zu 
messende  Widerstand  nach  der  Einstellung  immittelbar  auf  einem  Wider- 
standskasten abgelesen  werden  kann. 

Für  die  feinsten  Widerstandsmessungen  bedarf  man  allerdings  auch 
wieder  einer  Brücke  mit  ausgespanntem  Draht;  die  Firma  fertigt  auch 
solche. 

Zur  Messung  von  elektromotorischen  Kräften  nach  der  Poggendörff- 
Dubois'schen  Methode  ist  es,  um  wirkliche  Genauigkeit  zu  erzielen,  er- 
forderlich, dass  der  Widerstand  des  Normalelements  nicht  ins  Gewicht 
fallt,  da  derselbe  sich  leicht  und  erheblich  verändert,  dass  also  der  Strom- 
kreis, in  dem  dieses  Element  wirkt,  aus  grosseren  Widerständen,  nicht 
aus  einem  ausgespannten  Drath  besteht;  solche  Messungen  lassen  sich 
mittels  des  üniversalwiderstandskastens  ausführen  (der  ausgespannte  Drath 
dient  nur  dazu,  um  Widerstände  unter  1  S.  E.  einzuschalten. 

Yon  Kondensatoren  waren  ausgestellt:  ein  solcher  von  Papier  und 
ein  solcher  von  Glimmer.  Beide  sind  für  galvanische  Batterien,  nicht  für 
Beibimgselektrizität  bestimmt;  der  erstere  für  telegraphische  Zwecke,  der 
letztere  für  genauere  Messungen.  Das  in  dem  ersteren  verwendete  Papier 
ist  mit  einer  Harzmasse  getränkt;  Kondensatoren  dieser  Art  sind  billiger, 
verändern  sich  jedoch  langsam,  namentlich  in  den  ersten  Jahren  nach  der 
Anfertigung.  Der  Glimmerkondensator  ist  viel  konstanter,  sorgfältig  justirt 
und  isolirt. 

Die  Firma  fertigt  auch  Brücken  zur  Messung  der  Ladung  nach  der 
Kompensationsmethode. 

Als  Novitäten  der  Firma  im  Gebiete  der  Thermoketten  sind  zu 
verzeichnen  (nicht  ausgestellt):  Tellur-Wismuth demente  von  zylin- 
drischer Form  (4  mm  Durchmesser),  zu  Warmemessungen  im  Sonnenbilde 
bestimmt,  Thermosäulen  für  strahlende  Wärme  von  Wismuth  und 
einer  Zinkantimonlegirung  (die  erstere  Kombination  giebt  etwa  die  sechs- 
fache, die  letztere  etwa  die  dreifache  elektromotorische  Kraft  der  Kom- 
bination Wismuth-Antimon),  und  die  Thermosäule  für  Himmels-  und 
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Sonnenwärme  nach  Frolich,  ein  Apparat,  dessen  ausfuhrliclieTe  Be- 
schreibung in  nächster  Zeit  veröffentlicht  wird. 

Yon  den  Messinstrumenten  sind  noch  hervorzuheben:  der  Apparat 
zum  Messen  der  Geschossgeschwindigkeit,  das  Selenphotometer  und  der 
Grubengasmelder. 

Der  Apparat  zum  Messen  der  Geschossgeschwindigkeit  ist 
einer  der  ältesten  von  Dr.  W.  Siemens  erfundenen  Apparate  und  bereits 
mehrfach  beschrieben.    Der  Hauptbestandtheil  desselben  ist  der  Funken- 

« 

Chronograph;  bei  demselben  springen  auf  eine  berusste,  mit  bekannter 
grosser  Geschwindigkeit  rotirende  Stahlscheibe  aus  einer  Platinspitze 
Funken  über,  welche  den  einzelnen  zu  registrirenden  Zeitmomenten  ent- 
sprechen. Aus  dem  Abstand  der  Funkenmarken  wird  die  zwischen  den 
einzelnen  Momenten  verflossene  Zeit  bestimmt.  In  der  Wand  des  Ge- 
schützes stecken  in  gewissen  Abständen  isolirte  Dräthe,  welche  vor  dem 
Schuss  mittels  Leydener  Flaschen  geladen  und  beim  Schuss  durch  das 
Geschoss  zerstört  werden;  bei  der  Zerstönmg  jedes  Drathes  entsteht  ein 
Funken  auf  dem  Chronographen.  Mit  demselben  Apparat  hat  Dr.  W.  Siemens 
die  Versuche  über  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Elektrizität  aus- 
fuhren lassen. 

In  dem  Selenphotometer,  vor  einigen  Jahren  konstruirt,  wird  die 
Lichtempflndlichkeit  des  Selens  zur  Lichtmessung  benutzt.  Das  Selen- 
präparat befindet  sich  in  einem  drehbaren  Rohr,  so  dass  sich  das  Selen 
abwechselnd  auf  die  beiden  Lichtquellen  richten  lässt.  Der  Strom  einer 
Batterie  wird  durch  das  Selen  und  ein  transportables  Spiegelgalvanometer 
geschickt  und  an  dem  letzteren  die  Stromstärke  beobachtet;  man  verändert 
die  Entfernung  der  einen  Lichtquelle  so  lange,  bis  der  Ausschlag  bei 
Richtung  des  Selens  nach  den  beiden  Lichtquellen  derselbe  ist;  die  Licht- 
stärken verhalten  sich  dann  wie  die  Quadrate  der  Entfernungen.  Der 
Apparat  ist  für  gleichfarbiges  Licht  bestimmt. 

Der  Grubengasmelder  ist  die  Ausführung  einer  Idee  von  Körner 
in  Freiberg.  Das  Grubengas  bat  die  Eigenschaft  Platinmoor  zu  erwärmen ; 
stellt  man  daher  in  der  Grube  eine  Thermosäule  auf,  deren  eine  Fläche 
mit  Platinmoor  bestrichen  ist,  so  erzeugt  die  Anwesenheit  desselben  Ströme, 
welche  sich  an  einem  Galvanometer  bemerklich  machen. 

Die  elektrischen  Maschinen,  die  elektrischen  Lampen  und 
die  elektrische  Kraftübertragung  bildeten  einen  Glanzpunkt  der  Aus- 
stellung von  S.  &  H.  Wir  enthalten  uns  hier  einer  ausfuhrlicheren  Be- 
schreibung, weil  diese  Apparate  sowohl  in  ihrer  geschichtlichen  Ent- 
wickelung,  als  auch  in  den  neuesten  Formen  in  technischen  Zeitschriften 
ausfuhrlich  beschrieben  sind.  Während  die  bisher  beschriebenen  Appa- 
rate theilweise  oder  ganz  wissenschaftlichen  Zwecken  dienen,  tritt  bei 
diesen  Apparaten  die  Wissenschaft  nur  helfend  und  befördernd  auf,  wah- 
rend der  Zweck  ein  rein  technischer  ist.    Die  Bedeutung  für  das  Leben 
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und  die  Dimensionen  der  technischen  Bewegung,  welche  mit  diesen  Appa- 
raten Terknüpft  ist,  sind  allgemein  bekannt;  diese  Bewegung  befindet  sich 
im  allgemeinen  gerade  jetzt  in  vollem  Flusse.  Obschon  es  bei  den  Ma^ 
schinen  beinahe  scheint,  als  ob  in  der  Pa  ein  otti- Gramm  ersehen  und  in 
der  y.  Hefn  er 'sehen  Maschine  bereits  endgültige  Modelle  gefunden  seien,  ist 
die  Konstruktion  von  Lampen  noch  in  Yollem  Gang,  und  zwar  in  allen 
industriellen  Ländern  mit  gleicher  Energie,  während  die  KrafttibertragUDg 
ein  kaum  angebrochenes  neues  Feld  darbietet.  Es  ist  nicht  in  Abrede 
zu  stellen,  dass,  trotz  der  riesigen  Anstrengungen  der  Erfinder,  in  allen 
Ländern  die  Firma  sich  die  Theilnahme  an  der  Leitung  der  ganzen  Be- 
wegung gewahrt  hat  und  dass  ihre  Apparate  auch  in  England  und  Frank- 
reich mit  Erfolg  konkurriren. 

Als  ausfuhrlichere  Beschreibungen  sind  zu  empfehlen,  für  die  Ma- 
schinen: Zetzsche,  Dingler,  216,  S.  491,  Geschichte  der  Magnetoinduktions- 
maschinen u.  s.  w.;  für  die  Lampen:  die  DifFerenziallampen  für  getheiltes 
elektrisches  Licht  von  Siemens  &  Halske,  Carl,  Zeitschr.  für  angew.  Elek- 
trizitätslehre, 1880,  Heft  I;  für  die  Kraftübertragung:  Dr.  W.  Siemens  über 
die  dynamoelektrische  Maschine  und  deren  Verwendung  zum  Betrieb  von 
elektrischen  Eisenbahnen,  elektrotechnische  Zeitschrift,  Februarheft. 

An  Maschinen  stellte  die  Firma  Maschinen  für  gleich  gerichteten 
Strom  (Magnetmaschinen  und  dynamoelektrische)  und  Wechselstrom- 
maschinen in  den  verschiedensten  Grossen  aus.  Die  ersteren  dienen  zur 
Erzeugung  von  elektrischem  Licht,  zur  Gralvanoplastik  (Yerkupferung,  Ver- 
nickelung u.  s.  w.),  zum  Niederschlagen  von  Metallen  im  Grossbetrieb  und 
zur  elektrischen  Kraftübertragung;  die  letzteren  sind  auch  für  elektrisches 
Licht  bestimmt. 

Die  neueste  Erscheinung'  auf  dem  Gebiete  der  elektrischen  Lampen 
ist  die  Differenziallampe,  von  welcher  mao  voraussieht,  dass  sie  die 
JablochkofTsche  Kerze  verdrängen  wird.  Nachdem  es  durch  die  letztere 
Erfindung  zum  ersten  Male  geh:ngc  i  war,  mehrere  elektrische  Lichter 
hinter  einander  in  einen  Kreis  ::u  sei i alten,  ist  diese  die  erste  Lampe 
(d.  h.  ein  elektrisches  Licht  mit  Rogulirungsvorrichtung),  welche  dasselbe 
und  mehr  leistet,  als  die  JablochkofTsche  Kerze;  und  zwar  ist  dies  durch 
eine  Veränderung  des  Regulationspiinzips  gelungen.  Während  alle  bis- 
herigen Lampen  auf  gleiche  Stromstärke  reguliren,  regulirt  die  Diffe- 
renziallampe auf  gleichem  Widerstund  des  Lichtbogens.  Hierdurch  wird 
erreicht,  dass  die  einzelnen  Lampen  nicht  auf  einander  einwirken  und  dass 
sich  eine  beinahe  beliebige  Anzahl  derselben  hinter  einander  schalten  lässt. 

Von  wesentlichem  Vortheil  für  diese  Lampe  ist  die  Anwendung  der 
Dochtkohle  von  Gebr.  Siemens  &Cie.  in  Charlottenburg;  es  ist  dies 
eine  künsüiche  Kohle,  welcher  fremde  Körper,  namentlich  in  der  Mitte, 
beigemischt  sind;  durch  diese  Beimischung  wird  die  Länge  des  Licht- 
bogens erheblich  vergrossert. 
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Die  elektrische  Kraftübertragung  war  in  zwei  Formen  ausge- 
stellt, als  eigentliche  Kraftübertragung  (von  der  Maschinenhalle  nach  der 
Textilhalle)  und  ab  elektrische  Eisenbahn. 

Die  Kraftübertragung  besteht  in  zwei  durch  Leitungen  yerbundenen 
dTuamoelektrischen  Maschinen,  Ton  denen  die  eine,  in  der  Maschinenhalle, 
durch  Dampfkrafb  getrieben,  die  andere,  in  der  Textilhalle,  dagegen  durch 
den  Strom  der  ersteren  in  Bewegung  gesetzt  wird  und  einen  grossen 
Webstuhl  treibt.  Ein  Regulator,  welcher  durch  Einschaltung  von  Wider- 
standen funktionirt,  erhält  die  getriebene  elektrische  Maschine  in  gleich- 
massigem  Gang. 

Die  elektrische  Eisenbahn  besteht  in  einer  etwa  700  m  langen 
in  sich  zurückkehrenden  Schienenleitung,  auf  welcher  eine  elektrische  Lo- 
komotive drei  kleine  Personenwagen,  jeder  mit  6  Personen,  mit  einer  Ge- 
schwindigkeit Yon  3  bis  4  m  per  Sekunde  fortbewegt.  Die  Lokomotive 
besteht  aus  einer  auf  einem  Rädergestell  ruhenden  dynamoelektrischen 
Maschine,  welche  die  Räder  durch  Zahnradübertragung  dreht.  A^usser  den 
beiden  Schienen,  auf  welchen  die  Wagen  laufen,  ist  noch  eine  dritte  Eben- 
schiene in  der  Mitte  angebracht,  welche  von  den  beiden  äusseren  Schienen 
isolirt  ist.  Das  eine  Ende  des  die  Maschine  umgebenden  Drathes  steht 
in  Verbindung  mit  den  Rädern  der  Lokomotive,  also  mit  den  äusseren 
Schienen,  das  andere  Ende  durch  ein  System  von  Metallbürsten  mit  der 
mittleren  Schiene ;  die  Lokomotive  ist  daher  überall  auf  der  Bahn  zwischen 
den  äusseren  und  der  mittleren  Schiene  eingeschaltet,  wird  also  überall 
von  dem  Strom,  welcher  von  der  in  der  Maschinenhalle  aufgestellten  und 
mit  den  Schienen  in  leitender  Verbindung  stehenden  dynamoelektrischen 
Maschine  ausgeht,  durchlaufen  und  daher  in  Bewegung  gesetzt. 

Nach  angestellten  Versuchen  äussert  die  Maschine  bei  3  m  Geschwin- 
digkeit eine  Zugkraft  von  ungefähr  240  kg  aus,  leistet  also  eine  Arbeit 
von  ungefähr  3  Pferdekräften. 


Die  Telegraphenapparate. 

Bebichtkbstattbb  : 
Dr.  K.  Ed.  Zetiiebe^  ProL  am  K.  Polytechniknm  zn  Dresden. 


J^ür  die  Besprechung  der  in  Gruppe  XI  ausgestellten  Gegenstande 
aus  dem  Gebiete  der  elektrischen  Telegraphie  erscheint  es  mir  zweck- 
mässig, mich  an  diejenige  Anordnung  des  Stoffes  anzulehnen,  welche  ich  in 
meinem  „Ebmdbuche  der  elektrischen  Telegraphier  gewählt  habe.  Es  bleiben 
jedoch  sowohl  die  Messinstrumente,  wie  die  Stromquellen  hier  unberück- 
sichtigt, weil  dieselben  ande/en  Gebieten  der  Berichterstattung  zugewiesen 
wurden. 

Nadeltelegraphen,  Buchstabenschreibtelegraphen  und  Eopirtelegraphen 
waren  nicht  ausgestellt;  es  darf  darin  ein  Belag  gefanden  werden,  dass 
die  ersteren  —  mit  alleiniger  Ausnahme  yon  Thomson's  Spiegelgalyano- 
meter  —  das  Feld  endgültig  geräumt  haben  und  dass  die  beiden  letzteren 
sich  bis  jetzt  im  Betriebe  nicht  zu  behaupten  vermochten.  Nichts  erinnerte 
femer  an  die  Möglichkeit  der  yielfachen  Telegraphie,  obschon  gerade 
Deutschland  sich  die  wesentlichsten  Verdienste  um  die  Erfindung  der 
gleichzeitigen  Doppeltelegraphie  erworben  hat. 

Dass  übrigens  die  elektrische  Telegraphie  in  der  Ausstellung  glänzend 
vertreten  sein  würde,  war  zu  erwarten,  da  ja  Berlin  auf  diesem  Felde  im- 
bestreitbar  der  Hauptsitz  der  Fabrikation  in  ganz  Deutschland  ist  und 
sich  daselbst  neben  der  Weltfirma  Siemens  &  Halske  noch  einige  andere 
in  engeren  Grenzen  und  imter  minder  ausgedehntem  Geschäftsbetriebe 
arbeitende  Firmen  ernstlich  bestreben,  tüchtiges  zu  leisten.  Wenn  eine 
Anzahl  von  Apparaten  in  der  typischen  Form,  in  welcher  sie  aus  der 
einen  Fabrik  hervorgegangen  sind,  auch  von  anderen  Firmen  —  hie  und 
da  mit  kleinen  Abänderungen  —  geliefert  werden  imd  ausgestellt  wurden, 
so  erklärt  sich  dies  z.  Th.  aus  dem  Umstände,  dass  gewisse  Typen  von 
der  Kaiserlichen  Generaltelegraphendirektion  angenommen  bezw.  vorge- 
schrieben wurden,  und  dass  auch  sonst  der  Bedarf  gern  im  Anschluss  an 
bereits  bewährte  Typen  Befriedigung  sucht. 
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A.  Die  elektrische  Teiegrapiiie  im  engern  Sinne. 

d)  Zeigertelegraphen. 

Ausser  einem  Yon  Siemens  db  Halske  ausgestellten  Zeigertelegraphen 
mit  Selbstunterbrechung,  welcher  weiter  unten  unter  den  Typendruckem 
zu  besprechen  sein  wird,  weil  er  zugleich  daS' Telegramm  in  Typen  druckt, 
fanden  sich  nur  mit  MagnetinduktionsstrSmen  arbeitende  Zeigertelegraphen 
in  der  Ausstellung  und  zwar  bei  Gebrüder  Naglo  ein  Wheatstone^scher 
Magnetzeiger  mit  im  Kreise  stehenden  Tasten')  und  bei  Siemens  &  Halske 
zwei  mit  zwei  kleinen  Wechselstromweckem  ausgerüstete  Magnetzeiger  in 
jener  neueren,  handlichen  Form,  welche  ich  auf  S.  84  des  4.  Bandes 
meines  Handbuchs  ausfuhrlicher  besprochen  und  abgebildet  habe. 

6)  Typendrucktelegraphen. 

Die  Ausstellung  von  Siemens  &  Halske  enthielt  ausser  einem  Hughes^- 
sehen  Typendrucker  drei  neue  Telegraphen,  welche  das  Telegramm  in  ge- 
wöhnlichen Lettern  drucken.  * 

unter  denselben  ist  der  Borsendrucker  zuerst  (1874)  entstanden. 
Ihm  ist  die  Aufgabe  gestellt,  ein  Telegramm  ton  einem  Punkte  aus  gleich- 
zeitig nach  yielen  anderen  Orten  zu  befördern,  ohne  dass  an  diesen  ein 
empfangender  Beamter  zugegen  sein  muss.  Während  es  sonach  durch  die 
grössere  Zahl  der  in  dieselbe  Telegraphenlinie  aufzunehmenden  Telegraphen 
ausgeschlossen  war,  dass  die  Typenrader,  wie  beim  Hughes,  durch  synchron 
laufende  Triebmarke  bewegt  würden,  empfahl  es  sich,  nach  jedem  Abdruck 
eines  Buchstabens  oder  sonstigen  Zeichens  auf  den  Papierstreifen  das  Typen- 
rad in  seine  Ruhelage  zurückzufuhren,  damit  ein  etwa  unterlaufener  Fehler 
sich  nicht  auf  die  nachfolgenden  Zeichen  fortpflanzen  könne. 

Eine  Ansicht  des  Empfängers  giebt  Fig.  250.  Der  von  der  Rolle  R 
ablaufende  Streifen  p  geht  über  die  Rolle  r  zwischen  der  Druckwalze  D 
und  den  Typenrädern  T  hindurch  und  tritt  hinter  den  ihn  fortziehenden 
Zugwalzen  P  und  P'  aus  dem  Kasten  K  heraus. 

Damit  ohne  Vermehrung  der  Felder-  und  Schrittzahl  mehr  Zeichen 
gedruckt  werden  könnten,  wurden  die  52  Zeichen  auf  zwei  neben 
einander  liegende  Typenräder  mit  je  28  Feldern  yertheilt,  die  beiden 
Typenräder  aber  nicht  fest  auf  die  Typenradachse  aufgesteckt,  sondern 
an  einer  lose  über  dieselbe  gesteckten  Hülse  befestigt,   welche  durch  den 

■ 

sogenannten  Wechsel  (Figurenwechsel)  auf   der   Typenradachse  ein    Stück 
nach  Tom    oder  nach  rückwärts  yerschoben  wird,  wenn   bei  Einstellung 


'}  Eine  Beschreibung  and  Abbildong  desselben  enthUt:  Schellen,  Der  elektromagnetische 
Telegraph,  5.  Aufl.,  Braonschweig  1870,.  S.  416. 


Ton  Siemens  &  Hilsks.  4g  ^ 

dei|T7peiu1>der  auf  das  erste  oder  letzte  Feld,  welche  keine  l^en  tragen, 
dieJDruckvomchtuDg  in  Thätigkeit  versetzt  wird.  Zum  Betrieb  der  BSrseu- 
drucker  ist  nur  ein  einziger  Leitungadrath  nüthig,  worin  (mit  einfachen, 
oder)  mit  Wechselströmen   telegraphirt  wird.    Jedes   Strompaar  läest   das 


Fig.  350  (Vi  natari.  Gr.). 

Steigrad  um  einen  Zahn,  das  Typenrad  um  ein  Feld  weiter  gehen;  während 
der  durch  die  rasch  auf  einander  folgenden  Ströme  bewirkten  Einstellung 
des  Typenrades  auf  das  zu  telegraphirende  und  zu  druckende  Zeichen  be- 
wegt ein  auf  der  Steigradachae  sitzendes  Rad  eine  schwingende  Scheibe  und 
den  Kolben  in  einer  winzigen  Luftpumpe')  so  hin  und  her,  dass  ein  Aufhalter 
auf  der  Druckachse  nicht  durch  den  Ausschnitt  einer  halb  ausgeschnittenen 
oder  bis  zur  Hälfte  ihrer  Dicke  durchgefeilten  Achse  hin  durchkommen,  die 
Vruckachse  also  nicht  umlaufen  kann.  Da  nun  auf  der  letzteren  Achse  ein 
Gietriebe  sitzt,  das  mit  dem  einen  der  beiden  (zugleich  mit  je  einem  in 
die  Planetenräder  eingreifenden  Kegelrade)  lose  auf  die  Achse  eines  Planeten- 
radsystems  aufgesteckten  Räder  im  Eingriffe  steht,  während  das  Triebge- 
wicht  diese  Achse,  welche  zugleich  mit  der  Achse  der  Flanetenräder  selbst 
fest  verbunden  ist,  in  Umdrehung  zu  versetzen  strebt,  und  da  das  zweite 
lose  auf  die  Achse  des  Systems  aufgesteckte  Rad  die  Drehung  auf  die  Typen- 
radacbse  und  mitteis  eines  weiter  nach  vom  zu  liegenden  Räderpaares  auf 
die  Steigradacfase  fortpflanzen  kann,  so  treibt  das  Gewicht  während  der 
einstellenden   Stromgehungen  durch  die  Flanetenräder  das  Typenrad  und 

'}  Vt^L  Mcli  Buidboch  dai  Tticgrephic,  Bd.  1,  S.  »03. 
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yermittelt   so  die  Einstellung.    Ist  die  Einstellung  vollendet,   so  tritt  eine 
längere  Pause  in   den  Stromsendungen  ein,  die  Hemmungsgabel  haJt   das 
Steigrad,  die  Typenradachse  und  jenes  zweite  lose  Rad  fest,  der  Aufhalter 
auf  der  Druckachse  dagegen  wird  jetzt  yon  der  halb  ausgeschnittenen  Achse 
Yorbei  gelassen,  und  deshalb  y ersetzt  das  Triebgewicht  jetzt  die  Druckaclise 
in  Umlauf.    Die  Druckachse  macht  nun  eine  Umdrehung  und  hebt  wahrend 
derselben  zunächst  mittels  eines  Exzenters  den  Druckhebel  so  hoch,  dass 
der  an  ihm  befestigte  Druckstempel  den  Papierstreifen  gegen  die   einge- 
stellten Typen   emporstosst,    wobei  beide  nur  durch  ein  Loch  in  einem 
kleinen  Schutz-  oder  Deckbleche  hindurch  einander  beriihren  können,  also 
genügend  für  Reinhaltung  des  Druckes  gesorgt  ist;  bei  seinem  Rückgange 
nach  unten  greift  der  Druckhebel  mit  einem  an  ihm  angebrachten  Sperrkegel 
in   ein  Sperrrad   ein  und  dreht  so  die  unt^e  der  beiden  Papierzugwalzen 
um  einen  Winkel,   welcher  gross  genug  ist,  dass  die  nächste  noch  unbe- 
druckte   Stelle    des   Yon    den    Walzen   fortgezogenen    Streifens    unter    die 
Oe&ung    des  Deckbleches    kommt.     Nach   bewirktem  Druck    wirkt    ein 
zweites  Exzenter  an  der  Druckachse  auf  einen  Wiukelhebel  und  verschiebt 
durch   denselben   die  Typenradachse  soweit  nach  hinten,   dass  sie  ausser 
Eingriff  mit  der  Steigradachse  tritt,  und  da  nun,  zugleich  um  diese  Ver- 
schiebung zu  ermöglichen,  der  vordere,  das  Typenrad  tragende  Theil  der 
T3rpenradachse  mit  dem  hinteren,  von  jenem  zweiten  losen  Rade  des  Pla- 
netenradsystems    die   Bewegung  übernehmenden    Theile    nicht'  aus    einem 
Ganzen  gearbeitet  ist,    die  Bewegung  von  dem  hinteren  Theile  auf  den 
vorderen   vielmehr  nur  durch   eine  Spiralfeder  in  einem  Federhause  unter 
entsprechender  Anspannung  der  Feder  übertragen  wird,  so  wird  im  Augen- 
blicke der  Ausrückimg  des  vorderen  Achsentheils  aus  der  Steigradachse  die 
Spannung  der  Feder  verfugbar,  um  das  Typenrad  mit  dem  vorderen  Achsen- 
theile  in  seine  Ruhelage  zurückzudrehen;  erst  wenn  dies  voUständig  ge- 
schehen ist,  d.  h.  wenn  ein  auf  der  Achse  sitzender  Arm  an  einem  Anschlage 
eingetroffen  und  durch  einen   sofort   hinter  ihm  erafallenden  Hebel  gegen 
ein  Rückprallen  gesichert  ist,  vermag  eine  Blattfeder  den  bis  dahin  durch 
einen    sich    vorlegenden   Hebel   in    seiner   verschobenen   Lage    erhaltenen 
vorderen  Theil  der  Typenradachse  wieder  so  weit  nach  vom  zu  schieben, 
dass  das  auf  ihr  sitzende  Zahnrad  mit  dem  zugehörigen  auf  der  Steigrad- 
achse wieder  in  Eingriff  kommt.    Eine  besondere  Sicherungsscheibe  endlich 
verhütet,    dass    der   Börsendrucker    etwa    durch    unzeitig    während    des 
Drückens  eintreffende  Strome  in  Unordnung  gebracht  werde.    Die  T3^en- 
räder  stehen  bei  allen  drei  Typendruckem  aus  einem  Kautschukringe  vor, 
welcher  auf  eine  Messingscheibe  aufgezogen  ist. 

Auf  welches  Feld  die  Typenräder  bei  ihrer  schrittweisen  Bewegung 
eingestellt  werden,  das  hängt  lediglich  von  der  Zahl  der  einstellenden 
Strompaare  ab.  Damit  die  regelmässige  rasche  Aufeinanderfolge,  der 
Stromsendungen  gesichert  sei,   wurde  der  Geber  auch  mit  einem  Trieb- 
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werke  ausgerüstet,  dessen  Gewicht  mittels  eines  B^dgriffes  anzuziehen 
ist  Der  Greber  erhielt  eine  Klaviatur  nüt  28,  in  4  Reihen  über  einander 
stehenden  Tasten,  deren  jede  beim  Niederdrücken  die  Yerschiebung  von 
dreien  der  125  in  einer  Dose  befindlichen  Stifte  yeranlasst,  vor  diesen 
dreien  jedoch  so  viele  un verschoben  lässt,  um  wie  viele  Felder  das  Typen- 
rad zur  Einstellung  auf  das  auf  die  Taste  aufgeschriebene  Zeichen  gedreht 
werden  muss,  wie  viele  Strompaare  also  dazu,  entsendet  werden  müssen. 
Die  Stromsendimg  erfolgt  ganz  so  wie  bei  dem  später  (unter  e)  zu  er- 
wähnenden Dosenschriftgeber^);  der  Geber  des  Börsendruckers  ist  über- 
haupt nur  als  eine  entsprechend  abgeänderte  Form  des  Dosenschriftgebers 
anzusehen  imd  vermittelt  also  ganz  wie  dieser  ein  automatisches  Ab- 
telegraphiren  des  auf  ein.  an  ihm  angebrachtes  Pult  zu  legenden  Tele- 
grammes. 

Aus  dem  Borsendrucker  hat  sich  zunächst  ein  Typendrucker  mit 
magnetoelektrischem  Geber  und  dann  ein  mit  Selbstunterbrechung  ar- 
beitender Typendrucker  für  Batterieströme  entwickelt,  welche  beide 
zugleich  mit  einem  über  einer  Buchstabenscheibe  umlaufenden  Zeiger  ver- 
sehen sind,  damit  man  nach  diesem  das  ankommende  Telegramm  auch  ab- 
lesen könne.  Bei  diesen  beiden  Typendruckem  ist  die  Papierrolle  in  wag- 
rechter Lage  im  Fussbrette  des  Gehäuses  untergebracht.  Die  wesentlichen 
Theile  beider  stimmen  mit  den  Theilen  des  Börsendruckers  überein,  und  der 
mit  Federtriebwerk  versehene  Selbstunterbrecher  besitzt  selbst  das  doppelte 
verschiebbare  Typenrad;  wesentlich  unterscheiden  sie  sich  aber  vom  Börsen- 
drucker dadurch,  dass  in  beiden  das  Typenrad  nach  jedesmaligem  Drucken 
nicht  in  die  Anfangslage  zurückspringt,  vielmehr  stetig  im  Kreise  herum- 
läuft, was  als  eine  hier  zweckmässige  Yereinfachimg  zu  bezeichnen  ist 
Beide  haben  ferner  nicht  einen  automatischen  Geber,  sondern  der  eine  be- 
nutzt als  Stromquelle  einen  gewöhnlichen,  mittels  einer  Handkurbel  in 
Umdrehung  versetzten  Zylinderinduktor,  und  der  Magnet  in  seinem  Em- 
pfänger ist  für  Wechselströme  eingerichtet;  der  andere  aber  liefert  nach 
dem  Niederdrücken  irgend  einer  der  im  Kreise  herumstehenden  Tasten 
durch  Selbstunterbrechung  eine  Folge  von  Strömen,  welche  endet,  wenn 
der  oberhalb  der  Tasten  umlaufende  Zeiger  der  niedergedrückten  Taste 
gegenüber  eintrifft  und  sich  an  einem  durch  die  Taste  gehobenen  Stiftchen 
föngt.  Wie  nun  dieser  Typendrucker  bezüglich  dfer  Art  und  Weise,  wie 
der  Zeiger  gefangen  wird,  dem  Kramer'schen  Zeigertelegraphen')  gleicht,  so 
stimmt  er  mit  demselben  auch  noch  darin  überein,  dass  die  Selbstunter- 
brechung nicht  eine  unmittelbare'),  sondern  eine  mittelbare  ist,  insofern  nicht 


^)  VergL  XL.  a.  Zetzsche,  Kurzer  Abriss  der  Geschichte  der  elektrischen  Telegraphie  (Berlin 
1874)  S.  iS. 

*)  Tergl.  Handbuch  der  Telegraphier  Bd.  1,  S.  247;  Bd.  4,  S.  175. 

*)  Wie  bei  dem  Siemens'schen  Zeigertelegraph  von  1846 ;  vergl.  Handbnch  der  Telegraphie, 
Bd.  1,  S.  831. 
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BcboD  der  Ankerhebel  des  ElektromagDets  bei  seiner  Bewegung  den  Strom 
unterbricht,  sondern  erst  ein  auf  die  Typenradachse  aufgestecktes,  auf  eine 
Eontaktfeder  wirkendes  Steigrad;  in  Folge  dessen  tritt  aber  die  Strom- 
unterbrechung nicht  bereits  ein,  wenn  der  Strom  seine  elektrische  Aufgabe 
—  die  Aukeranziehung  —  gelost  hat,  sondern  erst,  wenn  er  auch  seine 
mechanische  Aufgabe  —  die  Drehung  der  durch  ein  Federtriebwerk  ge- 
triebenen Typenradachse  —  vollzogen  hat.  Während  des  £mpfangens 
lässt  sich  durch  einen  Umschalter  die  Vorrichtung  zur  Selbstunterbrechung 
ausschalten. 


c)  Drucktelegraphen  für  vereinbarte  Schrift. 

In  diese  Klasse  von  Telegraphen  ist  der  von  W.  Gurlt  als  Spezialität 
gebaute  und  ausgestellte  Fern-  und  Schnell  schreib  er  von  G.  Jaite 
zu  rechnen.    Zur  Zusammenstellung   einer  Telegraphenlinie  mit  zwei  End- 
stationen und  einer  zwischen  diesen  liegenden  Translationsstation  waren  für 
die  eine  Endstation   ein    Telegraph   der  ursprünglichen   Konstruktion     von 
1870,  für  die  andere  ein   neu   konstruirter  für  den   Gebrauch   auf  unter- 
irdischen Leitungen  berechneter  und  deshalb  auf  das  Telegraphiren  mit  Ent- 
ladungsströmen   eingerichteter  (vgl.  Anm.  1,   S.  469)  Telegraph  ausgewählt 
worden;  der  üebertrager  zeigte  die  verbesserte  Konstruktion  von  1873,   und 
es   w^ar   ihm    ein   automatischer   Umschalter   neuester   Konstruktion    beige- 
geben, mit  dessen  Hilfe  derselbe  Telegraph  als  üebertrager  in  beiden  Rich- 
tungen die  in  der  Uebertragungsstation    einlangenden  Zeichen   selbstthätig 
weiter  zu  geben ^)  verniag.     Die  Form,  in  welcher  Jaite's  Telegraph   1871 
bis   1873   auf  deutschen  Linien  versuchsweise  verwendet  wurde,   ist   aus- 
führlicher   in    dem    ersten  Hefte   der  von  Dr.  Brix  herausgegebenen    An- 
na] en  der  Telegraphie  beschrieben  und  danach  im  Polytechnischen  Central- 
blatte  1872,   S.  1305.    Einige  weitere  Abänderungen   fanden  sich  an  dem 
Telegraph,  welchen  Gurlt  1873  zur  Wiener  Weltausstellung  geschickt  hatte, 
worüber  das  Journal  tel^graphique  (Bd.  2,  S.  532)  und  nach  ihm  Dingler  s 
Polytechnisches  Journal  (Bd.  216,  S.  209  und  317)   berichtete.    Hier  wäre 
die  neueste  Form  des  Telegraphen   und  des  ücbertragers  mit  Umschalter 
zu  schildern. 

Die  Gesamratanordnung  des  Telegraphen  lässt  Fig.  251  (in  etwa  \'n  na- 
türlicher Grösse)  erkennen.  Jaite  hatte  sich  die  Aufgabe  gestellt,  einen 
auf  oberirdischen  und  unterirdischen  Linien  verwendbaren  Telegraphen  zu 
schafifen,  welcher  den  Hughes  an  Einfachheit  und  durch  den  Wegfall  des  Syn- 
chronismus übertreffen  und  dabei  leistungsfähiger  als  der  Morse  sein  sollte, 
ohne  ihm    an   Zuverlässigkeit,    Dauerhaftigkeit    und  Wohlfeilheit   nachzu- 


*)  Zuerst  that  dies  der  1847  konstmirte  ZwischentrSger  Yon  Siemens  A  Halske.  Jaite  wihlte 
diese  Art  der  Translation  1868  zuerst  für  die  Haghes-Korrespondenz. 
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stehen.  Behufs  Ersparung  an  Zeit  und  Batteriematerial  und  zur  Erzielang 
Ton  inuner  gleicher  Ladung  der  Linie  griff  er  zu  einer  blos  aus  Punkten  ge- 
bildeten zweizeiligen  Schrift  (Steinheilschrift),  welche  mit  lauter  Strömen  Yon 
gleicher  Länge  zu  telegraphiren  ist.  Die  auf  zwei  Zeilen  vertheilten  Punkte, 
welche  aber  anders  und  zwar  zweckmässiger  wie  Ton  Steinheil  zu  einem 
Alphabete  gruppirt  wurden^),  werden  als  Locher  in  einen  Papierstreifen 


*)  Di^enigen  Buchstaben,  welche  im  DentBchen,  Französischen  nnd  Englischen  am  hinftgsten 
▼orkommen,  erhielten  die  kürzesten  Zeichen.  Ffir  die  Ziffern,  welche  erfahrnngagemias  min- 
destens %  der  Telegramme  anamachen,  werden  ftr  gewöhnlich  dieselben  Zeichen  mitbenutzt, 
und  am  dabei  die  erforderliche  ZuTerUasigkeit  zu  beschaffen,  wurden  zwei  besonder«  SSeichen 
(Siegel)  eingefthrt,  welche  die  Bedentang  haben:  .Zahlen  folgen'  nnd  ,Bachstabea  folgen.' 
Die  Bachataben  enthalten  1  bis  4  Elementarzeichen,  die  Ziffern  1  bis  6,  die  Interponktionen  6. 
Anaserdem  sind  fikr  die  am  hiofigsten  voikommenden  Dienatrennerke  noch  eine  Reihe  Ton 
Siegefai  eingeführt,  welche  alle  je  5  Elementarzeichen  haben,  bei  einem  mehrmaligen  Wechsel 
beider  Reihen.  Die  in  nachstehender  Tabelle  nicht  Torkommenden  Kombinationen  yon  5  Elemen- 
tarzeichen, mit  mehrmaligem  Wechsel  in  beiden  Reihen,  bleiben  für  die  Stenotelographie 
anfjgespart 


B 


D 


E 


6 


H 


I 


M 


N 


0 


R 


U 


W 


ch 


Bch 


ck 


•      •• 


Zahlen  folgen 


2 


8 


Bmchatrieh 


Bachataben 


Yerstaaden 


Nicht  Terstanden,  bitte 
Wort  nachi: 


▼U 


Telegraph 


Jaite's  Fern-  und  Schnellscbreiber  von  Gnrit. 
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eingestaDzt;  das  in  dem  so  gestanzten  Streifen  aufgenommene  Telegramm 
würde  nach  Bedarf  automatisch  weitertelegraphirt  werden  können. 

Bezüglich  der  elektrischen  und  Schrift  erzeugenden  Theile  lässt  sich  der 
Telegraph  als  ein  Zwillingsapparat  betrachten,  der  ein  in  dem  Kasten  £"  unter- 
gebrachtes gemeinschaftliches  Triebwerk  besitzt.  Die  Gliederkette  ohne  Ende, 
worin  das  Triebgewicht  hängt,  ist  über  ein  Kettenrad  B  gelegt;  das  Yor  R  auf 
der  Kettenradachse  sitzende  Rad  Bi  überträgt,  wie  Fig.  252  (a.  folg.  S.)  sche- 
matisch darstellt,  die  Bewegung  auf  die  Räder  B^,  B^y  B^;  das  auf  der  Zähler- 
achse sitzende  Rad  B^  treibt  die  Schwungradachse  8  und  die  beiden  Kuppe- 


Antwort 


Beiahlt 


Erhalten 


Warten 


Trennung  der  Adresse  yon  dem  Texte  nnd  des  Textes  von  der  Unterschrift. 


# •#••# 


Interpunktionen  aus  6  Elementarzeiehen. 


Pnnkt 

Komma 

Semikolon 

Kolon 

•  • 

•  •          •#' 

• 

•      ••! 

•           •• 

•  • 

•       #••  • 

•      • 

Fragezeichen 

Aosndimgszeichen 

Apostroph 

Ani&hmngsseich( 

•      • 

•      •      •• 

•       •      •• 

•  • 

»      •      •  • 

•       • 

#      • 

•  •• 

Alinea 

Klammem 

Bindestiich 

^      ••       • 

•           •• 

•  •• 

•            • 

•  •           • 

•               •• 

•••••< 

Interstreichnngs- 
seichen 

Proient 

Gleich 

ünterbrechnngs- 
zeichen 

Zilfern  aus  5  Elementarzeichen,  fUr  gemischte  Chilferdepotchen. 
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InngsBchaen  o,  uiid  o,  mit  einer  Tmaligen  üebenetzuug.  Das  Bad  R,  aber 
bewegt  cugleich  die  untere  der  beiden  Papierzugvalzen  Pupd  P".  Die  beiden 
Hughes'scheii  Eiektromagnete  E^  und  E,  (Fig.  231)  eprechen  der  eine  auf 
positive,   der  andere  «nf  negative  StiSme  au.    Schnelft  die  Abreissfeder 


den  einen  oder  den  anderen  auf  seiner  obem  Seite  mit  einer  Flachfeder 
▼ersehenen  Anker  empor,  so  stösat  er  gegen  den  zweiarmigen  Auglöaehebel 
ü,  bez.  ü,  und  Teranlasst  in  ganz  derselben  Weise  wie  bei  dem  Types- 
drucker  von  Hughes  die  Kuppelung  der  Achse  o,  bez.  a,  mit  der  vor  ihr 
liegenden,  in  dem  vor  die  Kastenwand  rortretenden  Gestell  gelagerten  Achse  n, 
bez.  R,,  (Fig.  253,  im  etwas  über  '/>  natürlicher  Grösse).    Daas  die  Auslöse- 


hebel  U^  und  U,  Ton  den  Ankern  nicht  zu  hoch  empoigeworfen  werden,  ver- 
hnten  die  Arme  /,  und  /,  (Fig.  251),  TOn  denen  der  erstere  gegen  eine  Stell- 
schraube, der  letztere  (jetzt)  mit  der  in  ihm  angebrachten  Stellschraube  gegen 
die  schmaie  Fläche  der  Gestellwand  schlägt  Wnrde  nun  vorher  die  Bremsung 
des  Bäderwerks,  dessen  Gang  ausser  durch  ein  blos  durch  Reibimg  auf  seiner 
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Achse  befestigtes  Schwungrad  noch  durch  eine  Zentrifugalbremse  gleich- 
massig  gemacht  wird,  mittels  des  jetzt  vom  liegenden  Hebels  H  gelüftet, 
so  macht  rix  (oder  n.)  einen  vollen  Umlauf,  imd  dabei  hebt  das  Exzenter 
Xx  (oder  x%)  den  um  dx  (bez.  d^)  drehbaren  Arm  Vi  (oder  Vt)  und  druckt 
mittels  der  Stellschraube  in  dem  auf  derselben  Achse  sitzenden  Arme  hx 
(oder  ht)  die  an  dem  Metallstucke  k.  (bez.  k^)  sitzende,  durch  den  Stempel 
z^  (bez.  z^  in  dem  metallenen  Lochkasten  l  geführte  und  durch  eine 
Spiralfeder  beständig  nach  oben  gedrückte  stählerne  Stanze  ex  (oder  e,) 
kräftig  nach  unten,  so  dass  sie  eia  Loch  in  den  Papierstreifen  p  stosst, 
welcher  yon  einer  unter  dem  Tische  befestigten  Rolle  kommt,  durch  den 
Schlitz,  welcher  in  der  oberen  der  beiden  Stahlplatten  t'  und  q  ausgespart 
ist,  hindurchläuft  und  hier  im  Bereiche  der  beiden  hinter  einander  liegenden 
Stanzen  «,  und  et  ist.  Der  vordere  Lochkasten  Z  ist  in  Fig.  253  links  noch 
von  vorn  gesehen  und  rechts  in  einem  dieser  Ansicht  entsprechenden 
Schnitte  abgebildet.  Die  ausgestossenen  Papierscheibchen  fallen  in  dem 
Rohre  r  in  einen  Behälter  unter  dem  Tische.  Die  Papierbewegung  kann 
mittels  eines  Hebels  /  aufgehoben  werden,  welcher  in  Fig.  251  unter  den 
beiden  sehr  nahe  an  einander  gerückten  Ebonitknopfen  der  Handdoppel- 
taster Ti  und  T,  zu  sehen  ist.  Li  der  Metallplatte  unter  diesem  Hebel  / 
wurde  aus  Vorsicht  noch  ein  dritter  runder  Ebonitknopf  angebracht, 
mittels  dessen  die  Stanzen  in  ihre  Ruhelage  gestossen  werden  können, 
wenn  etwa  bei  der  Ligangsetzung  des  stillstehenden  Papierbandes  die 
Spiralfedern  eiunal  den  Dienst  versagen  sollten. 

Die  Handtaster^)  Tx  und  T«  werden,  wenn  blos  eine  einzige Telegraphir- 
batterie  B  verwendet  werden  soll,  nach  Fig.  254  zwischen  Linie  L  und 
Erde  E  eingeschaltet.  Wenn  dagegen  zwei  Batterien  (Fig.  257,  S.  472,  BT^ 
und  BTt)  aufgestellt  werden,  so  sind  der  Eupferpol  von,  BTx  an  den  Ar- 
beitskontakt a  von  T|  (Fig.  254),  der  Zinkpol  von  jBT,  an  den  Arbeitskon- 
takt  a  von  T«,  die  beiden  übrigen  Pole  aber  an  die  Erde  E  zu  fuhren, 
womit  auch  der  Ruhekontakt  c  von  T»  verbunden  wird;  die  Linie  L  wird 
wieder  an  die  Achse  d  des  Tasters  T,  gelegt,  von  dessen  Ruhekontakt  c 
noch  ein  Drath  nach  der  Achse  d  von  T,  laufen  muss.  Der  Stromlauf 
beim  Niederdrücken  einer  Taste  ist  in  beiden  Fällen  leicht  zu  verfolgen. 
Beim  Niederdrücken  der  linken  Taste  wird  die  linke  Euppelungsachse  in 
Thätigkeit  gesetzt  und  dadurch  ein  Loch  in  der  unteren  Reihe  des  Papier- 
bandes p  erzeugt,  während  beim  Niederdrücken  der  rechten  Taste  die 
rechte  Euppelungsachse  zur  Thätigkeit  gelangt  und  in  der  oberen  Reihe 
des  Papierbandes  ein  Loch  erscheint.  An  dem  Eorper  der  linken  Taste  Tx 
ist  ein  Umschalter  angebracht,   der  den  elektrischen  Strom  der  Batterie, 


*)  Mit  den  Handtastem  dürfen  aber  die  StrOme  nur  dann  nnmittelbar  in  die  Linie  gegeben 
werden,  wenn  ohne  Entladnngsströme  telegraphirt  wird;  sonst  werden  mittels  der  Handtaster 
blos  die  antomatischen  Taster  in  Th&tigkeit  versetxt ,  wie  es  sp&ter  in  Besng  auf  die  Schaltung 
(Hg.  267)  erläutert  werden  wird. 
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je  nachdem  der  Stöpsel  rechts  oder  links  eingesteckt  ist,  einmal  anmittelbar  zu 
dem  Torhandenen  Stromwender  u  (Fig.  251)  und  zu  den  Elektromagneten, 
das  andere  Mal  erst  über  die  ünterbrechungsfedem  zum  Stromwender  und 
zu   den   Elektromagneten   leitet.    Dieser  Umschalter   bietet  zu^eich    das 
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Fig.  254. 


Mittel,  die  gute  Beschaffenheit  der  Eontakte  an  den  ünterbrechungsfedem 
schnell  und  sicher  prüfen  zu  können.  Der  in  Fig.  251  (und  257)  neben 
dem  linken  Ankerträger  befindliche  Ausschalter  u"  gestattet,  ohne  jede 
weitere  Aenderung,  in  einer  Nebenschliessung  zu  Ei  und  Ea  einen  Wecker 
mit  dem  Telegraphen  zu  verbinden,  der  jedoch  überflüssig  ist,  sobald  der 
noch  zu  beschreibende  automatische  Umschalter  mit  dem  Tdegraphen- 
apparat,  sei  es  zur  Translation,  sei  .es  zu  anderen  Diensten,  verbunden 
wird.  Der  Zweck  des  in  Fig.  251  rechts  hinter  E,  sichtbaren  Stromwenders  u 
und  die  Veranlassung  zu  der  gewählten  Anordnung  der  Klemmen,  welche 
durch  Schraubenstöpsel  zum  Theil  unter  einander  verbunden  werden 
können,  ergiebt  sich  bei  Betrachtung  des  Stromlaufes  ohne  weiteres;  die 
Anordnung  der  elektrischen  Verbindungen  ermöglicht  eine  schnelle  Unter- 
suchung der  Apparattheile,  eine  sofortige  Trennung  der  zu  untersuchenden 
Leitung  und  eine  Prüfang  der  Fertigkeit  der  Beamten  im  Telegraphiren. 

Jeder  Telegraph  ist  femer  noch  mit  einem  automatischen  Doppel- 
taster oder  einer  Uebertragungsvorrichtung  ausgerüstet.  Auf  jede 
seiner  äusseren  Euppelungsachsen  fh  und  n,  (vgl.  Fig.  255)  ist  nämlich  an 
deren  vorderen  Ende  eine  Uebertragungsfeder  F  von  der  in  Fig.  256  noch 
besonders  abgebildeten  Grestalt  isolirt  angesteckt,  so  dass  sich  dieselbe 
mit  ihrem  kürzeren,  sich  etwas  durchbiegenden  Arme  ffit  mit  entsprechendem 
Brücke  auf  den  durch  die  Ebonitplatten  P,  und  P.  gegen  die  übrigen  Apparat- 
theile isolirten  MetaUring  'h  bez.  k  (Fig.  255)  auflegt,  und  zwar  sowohl 
während  der  Ruhe  als  beim  Umlaufen  der  Achse;  der  längere  Arm  nii  liegt 
während  der  Ruhe  auf  dem  Ruhekontaktstücke  r^  bez.  r«  und  streicht 
jetzt  bei  jedem  Umlaufe  der  Achse  über  fünf  andere,   ebenfalls  isolirte, 
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kreiebogenfÜTinige  Stahlstücke  hin;  zneret  über  das  BatteriekontaktetQok 
(i  bes.  b, ,  TOD  denffli  aus  der  ILadungsstrom  der  Linie  cugefflhrt  'wird, 
darauf  über  das   isolirte   EontakUtück  h  bez.  i, ,   dann  über  die  Gegen- 


battene-  oder  EntladungsbatteriekonUktstücke  b,  bez.  b,,  hierauf  wieder 
über  ein  iaolirteB  Eontaktetück  ü  bez.  i,  und  endlich  über  das  ErdkontakU 
Btück  e,  bez,  e,.  Von  den  fünf  Kontakten  bi,  ti,  bi,  i,,  e,  sind  Dräthe  an 
die    fünf   neben    eiuand erliegenden   Schienen   eines    Stöpselumschalters  U' 


(Fig.  257)  geführt  odd  ebenso  Ton  den  entsprechenden  fOnf  Kont^ton  um  n, 
Di^the  nach  einem  zweiten  Umschalter  U";  man  kann  daher  durch  ent- 
sprechende StSpseluBg  in  U'  und  U"  die  isoUrten  Eoutafctetücke  ^ ,  ^  und 
i,,  it  zur  Verlängerung  der  übrigen  verwenden,  wie  dies  etwa  die  Länge 
einer  unterirdischen  Linie,  auf  welcher  der  Telegraph  zu  arbeiten  hat, 
oder  sonstige  umstände  erfordern. 
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Die  in  Fig.  255  links  und  rechts  noch  mit  abgebildeten  ünterbrechungs - 
federn  /i  und  /»  werden  auf  die  äussersten  Enden  der  Euppelungsachsen  fix 
und  71t,  noch  Tor  den  üebertragungsfedern  F^  und  F,  angesteckt  und 
durch  einen   Schraubenknopf   befestigt,    weicher   zugleich  ab   Handhabe 


Fig.  257. 


für  rii  und  n,  dient.  Die  linke  ünterbrechungsfeder  /i  ist  mit  der  linken 
äusseren  Euppelungssache  n,  bestandig  in  metallischer  Beriihrung  und  stellt 
in  der  Ruhelage  die  leitende  Verbindung  mit  dem  isolirten  Metallstuck  /, 
her.  Die  rechte  ünterbrechungsfeder  /«  ist  der  Länge  nach  gespalten  und 
gegen  die  rechte   äussere  Kuppelungsachse  n»   voUkommmen  isolirt.     Sie 


Jatte's  Fem-  uncl  SehnflUsehreiber  Ton  GurÜ  473 

yerbindet  in  ihrer  Ruhelage  die  isolirten  Metallstacke  /«und  /»  leitend  mit 
einander.  Die  ünterbrechungsfedem  sollen  das  Auftreten  nachtheilig  wir- 
kender Entladungs-  und  Induktionsströme  yerhindem. 

Jeder  Telegraph  erhält  endlich  noch  einen  in  Fig.  257  sichtbaren  £rd- 
und  Batteriewechsel  W^  welcher  gestattet,  die  Batteriekontaktstucke 
hl  und  h%  des  automatischen  Doppeltasters  über  W  und  W  mit  den 
Klemmen  BÜx  und  BÜ%  der  üebertragungsbatterie  und  ebenso  die  Gegen- 
batteriekontaktstücke  5,  und  &«  über  h^  und  h^  mit  den  Klemmen  BO^ 
und  BOt  der  Gregenbatterien  oder  unmittelbar  mit  Erde  zu  verbinden. 
Hierzu  wurden  die  Drathe  J,  ft,',  ft,  ft,',  5,  W  und  h^  64',  femer  die 
Drathe  üi  BÜiy  ü»  BÜ^,  gi  BOi  und  g^  BO,  nothig  und  zugleich  mussten 
(in  dem  Umschalter  u')  die  Kontakte  e^^e^ye^  und  ««  des  Wechsels  TT  mit  der 
Erde  in  Verbindung  gesetzt  werden.  Die  4  gabelförmigen  Spangen  dieses 
Wechsels  stellen  dann,  wenn  der  Handgriff  h  auf  das  Schild  ,,Telegra- 
phiren*'  (Fig.  251  und  257)  gerichtet  ist,  die  Batterieyerbindungen  her; 
wird  dagegen  h  auf  „Empfangen^  gestellt,  so  liegen  die  Kontaktstücke 
hl,  ba,  &s  und  bt  des  automatischen  Doppeltasters  an  Erde  E. 

Die  Stromläufe  lassen  sich  nach  der  in  Fig.  257  enthaltenen  Schaltungs- 
skizze einer  Endstation  leicht  yerfolgen.  Ein  Druck  auf  die  Taster  Ti 
oder  Tg  schliesst  die  an  a  liegenden  Batterien  BTi  oder  BT^  kurz  (d.  h. 
blos  in  der  Station)  durch  die  Elektromagnete  JE^  und  j^,  setzt  also  F^ 
oder  Fi  in  Umlauf  und  entsendet  durch  diese  die  Strome  yon  BÜi  und 
BOiy  oder  yon  BÜt  und  BO^  in  die  Leitung  nach  der  andern  Station.  In 
dieser  Skizze  wurden  der  grösseren  Deutlichkeit  halber  6  Batterien  ge- 
zeichnet, während  in  Wirklichkeit  blos  2  nothig  sind,  weil  yon  BTt  und  BTi 
aus  die  bh  BÜ,  und  BÜi  liegenden  Pole  durch  Stöpselung  nach  T,  und  Ti 
weiter  geführt  werden  können  und  weil  BOi  imd  BO2  Ströme  yon  der 
nämlichen  Richtung  zu  liefern  haben,  wie  BÜ9  und  BÜi,  Es  wäre  nur 
noch  daran  zu  erinnern,  dass  die  Achsen  yon  /,  üi  und  27,  durch  den 
Apparatkörper  in  leitender  Verbindung  mit  einander  stehen. 

Durch  den  automatischen  Umschalter  erhalten  die  beiden 
Endstationen  in  zwei  zur  Translation  yerbundenen  Telegraphenlinien  die 
Möglichkeit,  denselben  in  der  Translationsstation  —  anstatt  der  sonst 
yerwendeten  zwei  Translatoren  —  aufzustellenden  Telegraphen  zum 
Uebertragen  der  yon  jeder  der  beiden  Endstationen  in  ihre  Linien 
entsendeten  Ströme  in  die  andere  Linie  zu  benutzen.  Es  war  dazu 
nicht  blos  die  Füglichkeit  einer  Umschaltung  der  betreffenden  Linien 
und  der  Uebertragungsbatterien  zu  beschaffen,  sondern  es  musste  der 
Hülf sapparat,  beyor  die  betreffenden  Umschaltungen  erfolgten,  auch  die 
nöthigen  Unterbrechungen  übertragen.  Der  automatische  Umschalter  thut 
dies  alles  mittels  eines  einzigen  Stromes  yon  einer  bestimmten 
Richtung,  und  es  kann  diesen  Strom  nur  diejenige  Station  entsenden, 
welche   bisher    empfing  und  nun  zum  Geben  übergehen  will.    In  seiner 
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neuesten  Gestalt  ist  der  automatiBche  Dmscbalter  in  Fig.  258  in  nngefiUir 
'h  natürlicher  Grösse  abgebildet;  wie  schon  früher  ist  mit  ihm  noch  eine 
ÜebertraguiigSTomchtung  verbundeD.  Sein  in  dem  metallenen  Kasten  vei- 
schlosseuea  Räderwerk  hat  jetzt  die  aus  Fig.  259  (in  '/<  natürlicher  Grösse) 
ersichtliche  Anordnung.  Die  Triebfeder,  welche  mittels  des  in  Fig.  25S 
sichtbaren  Handgriffs  Q   aufgezogen  wird,  treibt  die  Achse  des   Rades  S, 
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dieses  aber  greift  in  ein  Getriebe  auf  der  Achse  des  Rades  R'  ein,  das 
seinerseits  mit  den  SOzähnigen  Rädern  auf  den  TJmschalterachseta  u,  und  Ui 
in  Eingriff  steht;  u,  endlich  überträgt  die  Bewegung  auf  ein  äOzähniges 
Rad  auf  der  Anläuferachse  e,  welche  somit  einen  vollen  Umlauf  macht, 
während  sich  u,  und  Ui  um  90"  drehen.  Das  Rad  R'  ist  nicht  fest  mit 
seiner  Achse  verbunden,  sondern  es  wird  nur  zwischen  einer  mit  der  Achse 
festverbundenen  und  einer  zweiten  federnden  Friktionscheibe  fest  gehalten. 
Der  in  Fig.  259  schraffirte  Anläufei  C  wird  nach  jedem. Umlaufe  von  einem 
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Yorsprunge  des  doppelarmigen,  von  der  Feder  /  rechts  nach  oben  ge- 
zogenen Auslosehebels  ü  aufgehalten.  Von  den  drei  erforderlichen  Um- 
schaltern ist  der  Leitungsumschalter  Lüy  wie  Fig.  258  sehen  lässt,  Yor  der 
vorderen  Eastenwand  auf  das  Ende  der  Achse  11,  aufgesteckt;  die  beiden 


Fig.  269. 


Batterieiunschalter  BUi  und  Bü^  sind  auf  die  hinteren  Enden  von  i^, 
und  tit  aufgesteckt  und  daher  in  Fig.  258  nicht  zu  sehen.  Jeder  der  drei 
Umschalter  enthalt  zwei  vollständig  isolirte  harte  Stahlstücke  «,  gegen 
welche  sich  vier  gegen  einander  isolirte  Stahlfedern  anpressen;  in  jeder 
der  beiden  durch  die  um  je  90°  springenden  Achsen  Ui  und  Ut  herbeige- 
führten Lagen  der  Umschalter  setzt  jedes  der  einmal  vertikal  stehenden,  das 
andere  Mal,  wie  in  Fig.  260  (S.  478),  horizontal  liegenden  Stahlstücke  zwei  der 
vier  Federn  in  leitende  Verbindung  mit  einander.  Sobald  ein  (kurzer)  Strom 
von  entsprechender  Richtung  und  Starke  die  Spulen  des  polarisirten,  den 
Elektromagneten  E^  und  E^  in  Fig.  251  ganz  gleichen  Eiekromagnets  E' 
durchläuft,  dessen  horizontal  liegende  Hufeisenmagnete  im  Inneren  des  Holz- 
rahmens untergebracht  sind,  schnellt  der  mit  einer  Flachfeder  ausgerüstete 
Anker  gegen  den  Hebel  ü  em^or,  das  rechte  Ende  von  ü  senkt  sich,  be- 
seitigt so  die  Hemmung  des  Anläufers  C,  tmd  das  Triebwerk  dreht  c  um 
360°,  die  Umschalterachsen  u^  und  u^  um  90°.  Die  beiden  Batterieum- 
schalter kommen  nur  zur  Verwendung,  wenn  die  beiden  zur  Translation 
verbundenen  Telegraphenleitungen  L^  und  Z/,  merklich  verschiedenen  Wider- 
stand haben;  sonst  wird  durch  die- (mittels  Schraubenstopsel  mit  einander 
zu  verbindenden)  Klemmen  am  automatischen  Umschalter  bez.  am  Tele- 
graphen selbst  die  für  beide  Linien  gemeinschaftlich  zu  benutzende  Batterie 
unmittelbar  mit  den  betreffenden  Batteriekontaktstücken  verbunden.'  Wird 
nun  L^  als  die  längere  Linie  vorausgesetzt,  so  sind  die  vier  Federn  der 
beiden  in  Fig.  260  gezeichneten  Batterieumschalter  BU^  und  J9Z7,  mit 
dem  automatischen  Doppeltaster  ATi,  AT^y  dem  Handdoppeltaster  T^,  T, 
(vergl.  Fig.  257)  und  dem  nicht  an  Erde  liegenden  Pole  der  beiden 
grossen  bez.  kleinen  Batterien  OBi  und  KBi  (Fig.  260)  zu  verbinden,  und 
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zwar  Ft  und  F«  mit  dem  Pole  yon  GBi  und  OBt,  JP»  und  Fj  mit  dem 
Pole  Yon  KBi  und  KB,,  F^  und  Fg  mit  dem  Axbeitskontakte  a  in  T,  und 
T,,  2^1  und  Ft  endlich  mit  den  Kontakten  b^  und  5,  in  ^T,  und  üiT,. 
Von  den  vier  Federn  des  Leitungsumscbaltera  Lü  dagegen  ist  F,  bez. 
Fii  durch  einen  Drath  mit  I^  bez.  A  zu  verbinden,  feiner  J^t  ndt  den 
Elektromagnetspulen  S^  (entsprechend  Ei  und  Et  in  Fig.  251)  im  über- 
tragenden Telegraphen,  und  endlich  2^,»  mit  den  Spulen  S^  (entsprecheod 
E'  in  Fig.  258)  im  Umschalter.  Um  diese  Verbindungen  vollständig  her- 
zustellen, müssen  zugleich  von  den  in  Fig.  260  noch  frei  gelassenen  Elenmien 
Drathe  nach  den  die  gleiche  Bezeichnung  fuhrenden  Klemmen  des  über- 
tragenden Telegraphen  (Fig.  257)  gefuhrt  werden.  Aus  den  Verbindungen, 
welche  bei  der  in  Fig.  260  gezeichneten  Lage  der  Stahlstücke  s  vorhanden 
sind,  gelangt  man  leicht  zu  den  Verbindungen,  welche  nach  einer  Viertel- 
drehung der  drei  Umschalter  auftreten.  Vor  der  nahem  Besprechung  der 
Schaltungsskizze  Fig.  260  mögen  jedoch  einige  andere  vorhandene  Theile 
erwähnt  werden: 

Zuerst  ist  zu  nennen  der  Wecker.  Auf  das  vor  die  Vorderwand  des 
metallenen  Kastens  hervortretende  Ende  der  rechten  Umschalterachse  u, 
ist  an  dem  äussersten  Ende  ein  vierstrahliger  Stern  befestigt  und  wirkt 
bei  seiner  Umdrehung  (wie  aus  Fig.  258  deutlich  zu  erkennen  ist)  auf 
einen  doppelarmigen  Kloppelhebel  g,  so  dass  die  jedesmalige  Veränderung 
in  der  Stellung  der  mit  den  Kontaktstücken  umlaufenden  Umschalterachsen 
durch  einen  Schlag  auf  die  Glocke  O  signalisirt  wird.  Ein  am  oberen 
Theile  des  doppelarmigen  Kloppelhebels  g  angebrachtes  Exzenter  e  entfernt 
bei  seiner  Drehung  den  Hebelarm  aus  dem  Bereiche  des  vierstrahligen 
Sternes  und  beseitigt  dadurch  die  hörbaren  Glockensignale. 

Der  viertheilige  Umschalter  u,  welcher  auch  bei  dem  Telegraphen 
selbst  (vergl.  Fig.  257)  zur  Anwendung  kommt,  dient  als  Stromwender,  um 
die  Multiplikatoren  bei  den  verschiedenen  Batterieverbindungen  entsprechend 
in  den  Stromweg  einschalten  zu  können.  Gleichzeitig  lasst  sich  aber  mit 
Hülfe  des  Umschalters  u  eine  direkte  Verbindung  der  Leitung  mit  der 
Erde  herstellen. 

Der  dreitheilige  Umschalter  D  gestattet  unter  Ausschaltung 
des  Telegraphen,  —  dessen  Gewicht  häufiger  angezogen  werden  muss,  — 
beide  zur  Translation  verwendeten  Leitungen  mit  den  Spulen  des  auto- 
matischen Umschalters,  —  der  nur  nach  Stunden  aufgezogen  zu  werden 
braucht,  —  zu  verbinden.  Nachdem  die  in  Fig.  260  sichtbaren  beiden 
Stöpsel,  welche  die  beiden  Theilstücke  der  Klemmen  L,  und  L»  verbinden, 
entfernt  worden  sind,  wird  der  eine  dieser  beiden  Stöpsel  zur  direkten 
Verbindung  der  mit  Z/,  und  I^  bezeichneten  Klemmen  benutzt  und  der 
andere  Stöpsel  zur  Verbindung  der  drei  Lamellen  des  Umschalters  D  ver- 
wendet. Die  in  beiden  Leitungen  ankommenden  Ströme  können  dann 
ihren^Weg  nicht  mehr  zum  Leitungsumächalter  Z/27  u.  s.  w.  nehmen,  son- 
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dem  sie  gehen  über  den  Umschalter  2),  den  Stromwender  u  und  durch 
die  Spulen  S„  des  Elektromagnets  zur  Erde.  Der  die  üebertragung  über- 
wachende Beamte  kann  ohne  Besorgniss  während  der  Ruhepausen  und 
insbesondere  in  der  Nacht  von  diesem  Mittel  Gebrauch  machen,  da  er 
durch  anhaltend  aufeinander  folgende  Glockenschläge  von  beiden  Seiten 
her  durch  eine  und  dieselbe  Weckervorrichtung  an  die  Arbeit  gerufen 
werden  kann.  Eine  Abzweigung  von  dem  Umschalter  D  zu  der  mit  Co 
(„Controle")  bezeichneten  Klemme  ist  für  eine  Verwendung  in  besonderen 
Fällen  vorbehalten. 

Die  Unterbrechungs Vorrichtung  besteht  aus  dem  Exzenter  e 
(Fig.  260)  und  der  gegen  den  Apparatkorper  isolirten  Unterbrechungs- 
feder /« .  Der  mit  der  Erde  unmittelbar  verbundene  Apparatkorper  steht 
in  der  Ruhelage  des  Exzenters  e .  mit  der  isolirten  Unterbrechungsfeder  /, 
und  schliesslich  durch  den  Umschalter  u  mit  den  Spulen  S^  und  über 
die  paarweise  verbundenen  Klemmen  RC  und  Ü  (Fig.  257  und  260)  mit  der 
Leitung  Z/,  in  Verbindung.  Beim  Umlaufen  der  Anläuferachse  c  verlässt 
das  Excenter  e  die  isolirte  Feder/«,  und  auf  diese  Weise  wird  der  soeben 
erwähnte  Stromweg  unterbrochen.  Das  Auftreten  eines  nachtheilig  wir- 
kenden Induktionsstromes  ist  verhindert  und  inzwischen  die  Leitung  über  g, 
den  aufgeschnellten  Anker  und  den  gegen  den  Körper  nicht  isolirten 
Hebel  U  mit  der  Erde  verbunden  worden. 

Die  Uebertragungsvorrichtung,  welche  neben  dem  automa- 
tischen Umschalter  angebracht  worden  ist  (Fig.  260),  besteht  aus  der 
isolirten  Uebertragungsfeder  p,  dem  Batteriekontakte  n  und  dem  Ruhe- 
kontakte m.  Diese  Uebertragungsvorrichtung  dient  nur  zur  Üebertragung 
der  Unterbrechungen,  welche  von  der  empfangenden  Endstation  durch 
Niederdrücken  der  linken  Taste  herbeigeführt  werden,  um  die  telegraphi- 
rende  Endstation  zum  Innehalten  in  der  Arbeit  zu  veranlassen.  Die  in  Rede 
stehende  Uebertragungsvorrichtung  konnte  daher  recht  bezeichnend  der 
automatische  Unterbrecher  genannt  werden. 

Die  Schaltungsskizze  (Fig.  260)  bietet  die  Stellung  der  drei  Umschalter 
für  den  Fall  der  Üebertragung  aus  La  nach  Li,  Sämmtliche  in 
dieser  Skizze  noch  ohne  Verbindungsdrath  gelassene  Klemmen  sind,  wie 
schon  angedeutet  wurde,  mit  den  die  gleiche  Bezeichnung  fuhrenden 
EHemmen  des  übertragenden  Telegraphen  (Fig.  257)  verbunden  zu  denken; 
die  Batterien  und  der  von  A  nach  BTi  und  BT,  fuhrende  Drath  hätten 
dagegen  wegzubleiben,  ebenso  die  in  Fig.  257  an  die  Klemme  Ü  an- 
schliessende Telegraphenleitung.  Die  aus  L,  kommenden  positiven 
und  negativen  Strome  gehen  durch  Lü  nach  p  und  über  m  zur  Apparat- 
klemme Ä,  von  da  nach  derselben  Klemme  (die  aber  jetzt  nicht  durch 
einen  Stöpsel  mit  BC  verbunden  ist),  durch  den  Stromwender  u  des 
Telegraphen,  durch  die  Spulen  -EJ,  und  J5Jj,  über  /,,  / ,  T^  und  T, 
nach  E  tmd  zur  Erde.    Diese  Strome  setzen  also  je  nach  ihrer  Rieh- 
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tung  die  UeberlztiguiigBfedeT  F,  oder  F,  des  übertragenden  Telegiaphen 
ia  Umlauf  und  euteendeu  dadurch  die  einen  von  GB,  dnrob  BU,  nach 
den  zwei  Klemmen  BC,  in  Fig.  260  und  257,  die  anderen  von  GSt  durch 
BU,  nach  den  beiden  Klemmen  BÜ,  den  (ersten)  Telegr^hirstrom  über 
F,  und  i^t  nach   den   zwei  Klemmen  Ü,  durch  den  Umschalter  LiU  und 


^Miii|iniiiiii|>^ 
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Bei  dieser  Art  der  Translation  werden  sonach  die 
Kontakte  im  Translator  nicht  durch  die  magnetiBirenden  Wirkungen  der 
(m  ihrer  Stärke  wechaelnden)  ankommenden  Strome,  sondern  durch  das 
Triebwerk  und  deshalb  immer  gleich  gut  gemacht.  Will  bei  dieser  Stellung 
des  automatischen  Umschalters  die  UebertragungBstation  selbst  telegraphiren, 
Bo  geschieht  dies  in  die  Linie  L,  mittels  der  Handtaster  T,  und  T,  und 
gleichzeitig  in  die  Linie  L,  in  der  eben  beschriebenen  Weise  durch  üeber- 
tragung.  Es  geht  nämlich  z.  B.  beim  Niederdrücken  von  T,  der  Sto>m 
der  kleinem  Batterie  von  KB,  dtiidh  BU,  nach  den  beiden  Klemmen  BT^, 
durch  r,,  /,,  /,,u,  £),  E,,  u  nach  den  büden  Klemmen  Ä,  Qbet  m,p,  LU, 
ü^  in  die  Leitung  L,,  die  in  Umlauf  kommende  Feder  F,  aber  seiLdet  den 
Strom  Ton  OB,  ans  in  £,. 
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Beabsichtigt  nun  die  bisher  empfangende  Station  in  Li  zum  Tele- 
graphiren überzugehen,  so  stellt  sie  mit  der  linken  Hand  den  Griff  ihres 
Erd-  und  Batteriewechsels  TF(f  ig.  257)  von  ^Emplftngen"  auf  „Telegraphiren" 
und  drückt  gleichzeitig  mit  der  rechten  Hand  den  linken  Taster  Tx  nieder. 
Der  (erste)  hierdurch  in  Z/,  nach  der  Uebertragungsstation  entsendete  Strom 
nimmt  in  dieser  seinen  Weg  Yon  A  aus  durch  LU  nach  den  beiden 
Klemmen  Üy  durch  F^  und  F^  zur  Ruhekontaktklemme  EC,  nach  derselben 
Klemme  am  automatischen  Umschalter,  durch  die  Spulen  S^  und  über 
/e  und  e  zur  Erde;  der  Anker  des  Umschalters  scimellt  also  empor,  löst 
das  Triebwerk  aus,  und  es  kommen  daher  die  drei  Umschalter  in  die  in 
Fig.  258  gezeichnete  Stellimg.  Schon  zuvor  aber  kommt  beim  Empor- 
schnellen des  Ankers  die  Feder  p  auf  die  Kontaktschraube  n  zu  liegen 
und  entsendet  von  KBi  aus  über  J9Z7i,  BTiy  n,  py  Lü  und  L,  einen  Strom 
in  die  Linie  L^  nach  der  bisher  telegraphirenden  Station.  Der  nächste 
aus  Li  kommende  Strom  geht  schon  nicht  mehr  durch  S^y  sondern  wird 
schon  in  der  früher  beschriebenen  Weise  in  L^  übertragen,  \md  deshalb 
hat  die  bisher  gebende  Station  in  I/,  ihren  Umschalter  W  auf  „Empfangen" 
zu  stellen. 

Zum  Schluss  mag  auch  hier  noch  ausdrücklich  darauf  hingewiesen 
werden,  dass  in  dem  Jaite'schen  Telegraphen  ein  bequemes  Instrument  zur 
Beobachtung  der  das  Nordlicht  begleitenden  teUurischen  Ströme  gegeben 
ist.  Der  mit  seinen  Multiplikatoren  in  eine  oberirdische  Leitung  einge- 
schaltete Apparat  wird  durch  die  tellurischen  Ströme  unmittelbar  in 
Thätigkeit  gesetzt,  und  es  erscheinen  in  dem  ablaufenden  Papierbande, 
bald  in  dessen  oberer,  bald  in  dessen  unterer  Hälfte  Löcher,  welche  das 
Auftreten  der  Ströme,  den  Wechsel  in  ihrer  Richtung,  diese  Richtung  selbst 
und  die  Dauer  der  Ströme  sehr  zuverlässig  graphisch  zur  Anschauung 
bringen,  wovon  sich  Jaite  bei  einer  von  ihm  ausgeführten  Nordlicht- 
beobachtung während  des  brillanten  Nordlichts  im  Jahre  1870  bereits 
überzeugt  hat. 

d)   Schreibtelegraphen  für  vereinbarte  Schrift. 

Die  Schreibtelegraphen  verzeichnen  das  Telegramm  durch  einen  mit 
dem  gewöhnlichen  Schreiben  zu  vergleichenden  Vorgang  bleibend  auf 
einen  Papierstreifen.  Rücksichtlich  der  dabei  jetzt  verwendeten  Schrifb- 
elemente  lassen  sich  die  Schreibtelegraphen  in  3  SQassen  eintheilen,  da  sie 
theils  Zickzackschrift,  theüs  einzeilige  Strichpunktschrift  (Morseschrift),  theils 
zweizeilige  Schrift  liefern. 

Die  Zickzackschrift,  welche  Morse  schon  bei  seinen  ersten  tele- 
graphischen Versuchen  zu  erzeugen  sich  bemühte^),  ist  durch  Thomson's 


*)  Handbuch  der  Telegraphie,  1.  Bd.,  S.  129  bis  184. 
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sinnreichen,  aber  nicht  leicht  zu  beha^dehiden  Heberschreibapparat  (siphon 
recorder)  f&r  ünterseelinien  verwendbar  gemacht  worden,  welcher  zum 
Schreiben  nur  eine  äusserst  geringe  mechanische  Eraftausserung  erfordert 
und  deshalb  mit  sehr  schwachen  und  überdies  gleich  langen  Strömen 
arbeiten  kann^).  In  einfacherer  Weise  suchte  Werner  Siemens  mitteb 
seines  Weisschreibers  oder  Russschreibers  bei  thunlichst  geringem  Kraft- 
aufwand eine  telegraphische  Zickzackschrift  zu  erzeugen;  er  lässt  eine 
ganz  feine  und  leichte  Schildpattspitze  zickzackformige  Züge  in  eine  kurz 
vorher  erst  erzeugte  Russschicht  auf  einem  Papierstreifen  einkritzeln  und 
fixirt  dann  die  Schrift  dadurch,  dass  er  den  Streifen  durch  ein  Bad  mit 
einer  verdünnten  Lösung  von  Schellack  in  Spiritus  leitet  und  darauf  trocknet 
Der  in  der  Ausstellung  von  Siemens  &  Halske  vorhandene,  für  lange 
KabeUinien  bestimmte  kleine  Russschreiber  unterscheidet  sich  von 
dem  (auf  S.  397  des  2.  Bandes  des  Handbuchs  abgebildeten)  besonders  zur 
Beobachtung  und  Aufzeichnung  des  Verlaufs  unregelmässig  verlaufender 
Ströme  bestimmten  grossen  Russ Schreiber  nur  in  der  Form,  Anord- 
nung und  gegenseitigen  Lage  der  einzelnen  Theile.  In  ihrer  magnetisch- 
elektrischen Einrichtung  stimmen  die  Russschreiber  mit  dem  1872  patcn- 
tirten  submarinen  (elektrodynamischen)  Relais  überein.  Sie 
besitzen  nämlich  eine  kleine,  vom  Strome  durchlaufene  Drathspule,  welche 
sehr  leicht  beweglich  in  ein  kräftiges,  unveränderliches,  ringförmiges 
magnetisches  Feld  eingehängt  ist  und  je  nach  der  Richtung  des  durch  sie 
hindurchgehenden  Stromes  in  diesem  Felde  sich  hebt  oder  senkt,  dadurch 
aber  die  Schreibspitze  hin  und  her  bewegt.  Das  magnetische  Feld  ist 
dadurch  gebildet,  dass  ein  massiver  Eisenzylinder  konzentrisch  in  ein  etwas 
weiteres  Loch  in  einer  Eisenplatte  eingesetzt  ist;  sowohl  der  Zylinder  wie 
die  Platte  sind  aber  auf  die  Pole  eines  Stahlmagnets  oder  eines  Elektro- 
magnets  aufgesetzt,  wodtirch  der  Zylinder  ein  Nordpol,  die  Platte,  ein 
Südpol  wird.  Das  Alphabet  für  Zickzackschrift  wird  jetzt  einfach  dem 
jetzt  gebräuchlichen  Morse'schen  nachgebildet,  indem  durch  die  Zacke  nach 
oben  der  Morsepunkt,  durch  die  Zacke  nach  unten  der  Morsestrich  er- 
setzt wird. 

Zweizeilige  Schrift  liefern  die  Doppelschreiber.  Da  die  zwei- 
zeilige Strichpunktschrift  über  4  Elemente  verfugt  und  deshalb  gedrängter 
erscheint  als  die  Morseschrift,  so  hat  man  schon  frühzeitig  Doppelschreiber 
gebaut,  theUs  als  chemische  Telegraphen,  theils  als  Stiftschreiber*).  Jetzt 
würde  es  bei  den  Doppelschreibem  mehr  auf  eine  blos  aus  Punkten 
bestehende  zweizeilige  Schrift  (Steinheilschrift)  gemünzt  sein  und  auf  ihre 
Verwendung  auf  Kabeln;  dazu  müssen  die  Doppelschreiber  möglichst 
empfindlich  sein  und  die  Erzeugung  der  Schrift  nur  wenig  Kraft  erfordern, 


*)  Dingler's  Polytechnisches  Jocrnal,  Bd.  224,  S.  279  nnd  405. 
*)  Handbnch  der  Telegraphier  l.Bd^  S.  476  nnd  479  ff. 
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damit  die  Strome,  welche,  weil  blos  Punkte  zu  schreiben  sind,  alle  gleich 
lang  sind,  möglichst  schwach  sein  können.  Dem  war  bei  den  drei  Doppel- 
Schreibern,  welche  Siemens  &  Halske  ausgestellt  hatten,  Rechnung  getra- 
gen. Der  eine  dieser  Doppelschreiber  war  ein  chemischerTelegraph  und 
zeichnete  sich  durch  eine  sehr  handliche  Anordnung  der  bequemen  und 
mit  ihrem  Träger  verstellbaren,  mit  regulirbarem  Druck  auf  dem  Streifen 
aufliegenden,  nur  etwa  2,5  mm  von  einander  entfernten  schreibenden  Platin- 
stifte  aus.  Die  beiden  anderen  waren  Farbschreiber,  und  zwar  stand  der 
elektrodynamische  Doppelschreiber  in  seiner  magnetisch-elektrischen 
Einrichtung  dem  Russschreib«r  ganz  nahe,  der  polarisirte  Doppel- 
schreiber dagegen  enthielt  zwei  einfache  Spulen,  jede  Spule  hatte  vor 
jedem  ihrer  Pole  einen  polarisirten  Anker  liegen,  und  die  beiden  zusammen- 
gehörigen Anker  derselben  Spule  waren  auf  eine  gemeinschafdiche,  zugleich 
einen  Schreibhebel  tragende  Achse  aufgesteckt.  Bei  diesen  drei  Doppel- 
schreibem  sollte  übrigens  der  Punkt  in  der  oberen  Zeile  den  Morsepunkt, 
der  Punkt  in  der  untern  Zeile  den  Morsestrich  ersetzen. 

Als  Sender  war  diesen  drei  Doppelschreibem  und  dem  Russschreiber 
bei  ihrer  Yerwendimg  auf  langen  Kabeln  ein  (automatischer)  Eabel- 
schlüssel  mit  zwei  Tasten^)  beigesellt,  welcher  beim  Niederdrucken  jeder 
Taste  hinter  einander  drei  Ströme  Yon  wechselnder  Richtung  in  das  Kabel 
sendet;  für  die  Dauer  dieser  drei  zusammengehörigen  Ströme  ist  ein  Yer- 
haltniss  gewählt  worden,  bei  welchem  das  am  empfangenden  Ende  des 
Kabels  auftretende  Zeichen  möglichst  scharf  und  kurz  wird.  Durch  eine 
eigenthümliche  Verbindung  jeder  Taste  mit  einem  darunter  liegenden  Hebel 
ist  dafür  gesorgt,  dass  beim  Niederdrucken  einer  Taste  die  an  jenem  Hebel 
sitzenden  Kontaktfedem  erst  in  dem  Augenblicke  wirklich  Kontakt  machen 
und  die  Stromsendungen  in  der  ihrer  Taste  eigenen  Richtung  veranlassen 
können,  wenn  die  durch  ein  Triebwerk  in  Umlauf  gesetzte  Welle  in  die- 
jenige »Stellung  gekommen  ist,  in  welcher  die  auf  sie  aufgesteckten  beiden 
Hebescheiben  bei  ihrer  Wirkung  auf  andere  Kontaktfedem  die  erste 
jener  drei  zusammengehörigen  Stromsendungen  beginnen  zu  lassen  bereit 
sind.  Selbst  bei  inzwischen  losgelassener  Taste  bleiben  dann  aber  die 
durch  ihren  Hebel  gemachten  Kontakte  so  lange,  bis  die  WeUe  mit  den 
Hebescheiben  einen  Umlauf  vollendet,  dem  Kabel  also  wirklich  alle  drei 
zu  einem  Zeichen  nöthigen  Ströme  zugeführt  worden  sind. 

An  Morsetelegraphen  war  die  Ausstellung  sehr  reich.  Ohne  bei 
den  Schulapparaten  zu  verweilen,  welche  in  Bezug  auf  Durchsichtigkeit 
imd  Handlichkeit  keineswegs  immer  den  Anforderungen  des  Unterrichts 
genügen,  will  ich  zunächst  auf  den  von  Siemens  &  Halske  wieder  mit 


*)  De^  Schlüssel,  welchen  Thomson  nnd  Varley  1866  in  England  sich  patentlren  Hessen, 
I58t  die  nSmliche  Anfgaha  in  minder  znverlSssiger  Weise.  Vergl.  Dingler's  Polytechnisches 
Journal,  Bd.  181,  S.  428. 
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auagestellten  üebungaapparat  ohne  Elektromagnet  hinweisen,  bei 
welchem  der  Scbreibbebel  mit  dem  Tasterhebel  so  verbunden  ist,  daes  er 
mit  ihm  auf  und  nieder  geht  Stiftachr eiber  —  z.  Th.  mit  Federtiieb, 
80  namentlich  von  W.  Gurlt  der  in  Fig.  261<  abgebildete  und  aua  iCewr 


Fig.  361  {'/.  n»»rl.  Gr.). 


Abbildung  in  seiner  Anordnung  hinreichend  klar  eu  erkennende-  Stäft- 
schreiber  mit  einem  geradlinigen,  vor  dem  Triebwerkskasten  liegenden 
Anker-  und  Schreibhebel  n  —  und  Fsrbscbreiber  in  den  Formen,  in 
denen  sie  sich  theils  als  Stationsapparate,  theils  als  ti&nSportable  Apparate 
bei  den  Reichstelegraphea,  bei  den  Eisenbahnen  und  in  der  Militärtelegraphie 
eingebürgert  haben,  waren  von  allen  Firmen  in  sorgßiltiger  Ausführung  zur 
Schau  gestellt.  Nachstehend  mögen  einige  minder  bekannte  oder  ganz 
neue  Einzelnheiten  näher  besprochen  werden. 

BekannÜich  legt«  Gurlt  im  Mai  1866  das  Federhaos'  ausserhalb  des 
das  Triebwerk  enthaltenden  Kastens'),  um  eine  bequemere  Auswechselung 
der  Triebfeder  zu  ermöglichen.  Er  befestigte  dabei  das  erste  Triebrad 
nicht  an  dem  Federhaus  selbst,  sondern  auf  einer  Büchse,  deren  vorderster 
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TOF  die  Eastenwand  vortretender  Theil  in  einen  flach  abgesetzten  Zapfen 
endet  und  mit  diesem  in  einen  Einschnitt  eines  Vorsprungea  am  Federhause 
hineingesteckt  wird.  Jene  Büchse  dreht  sich  auf  einer  im  Gestell  gelagerten 
Stahlachae,  welche  um  die  Federhausbreite  aus  der  Büchse  vorragt  und  last 
auf  diese  ganze  Länge  mit  einer  ebenen  Fläche  versehen  ist,  damit  auf  sie 
das  Kernstück,  woraus  gegenüber  der  BefestigongssteUe  der  Triebfeder 
nach  innen  zwei  Stifte  vorstehen,  aufgeschoben  werden  kann.  Wird  dann 
der  Handgriff  auf  die  Schraube  der  stähTemen  Achae  aufgeschraubt,  so 
hält  er  das  Federhaus  auf  dieser  fest  imd  kann  zugleich  zum  Aufdehen 
der  mit  ihrem  andern  Ende  am  Federhause  befestigten  Triebfeder  dienen; 
während  des  Aufziehens  steht  natürlich  das  Federhans,  beim  Ablaufen  die 
stählerne  Achse  still.  Noch  jetzt  wird  diese  Anordnung,  besonders  für 
Eisenbahnen,  oft  begehrt,  und  sie  war  in  der  Ausstellung  vertreten  nament- 
lich an  einem  Farbschreiber  von  Gurlt,  welcher  in  seiner  äusseren  Er- 
scheinung dem  in  Fig.  261  abgebildeten  Stiftschreiber  sehr  ähnlich  und  mit 
Dosenrelab,  Galvanoskop,  Taster  und  Blitzableiter  auf  gemeinschaftlichem 
Grundbrette  untergebracht  war.  Eine  grössere  Verbreitung  jedoch  als  diese 
Anordnung  hat  sich  die  von  Siemens  &  Halake  ausgegangene  umgekehrte 
Anordnung  errungen,  welche  von  den  verschiedenen  Firmen  in  ganz  gleichen 
Maassen  ausgeführt  zu  werden  pflegt,  so  dass  die  in  Reserve  gehaltenen 
Federhäuser  auf  die  Apparate  aller  Firmen  passen.  So  besitzt  z.  B.  der 
in  Fig.  261  abgebildete  Stiftsohieiber  diese  Anordnung,  Fig.  262  aber  giebt 


FIK.S62  (VinstBil.  Gr.). 

eine  Abbildung  derselben  (wobei  von  der  Achse  X  zugleich  noch  ein  Schnitt 
nach  xy  dargestellt  ist)  nach  einem  von  Gebr.  Naglo  ausgesteUten,  als 
Direktschreibet  unmittelbar  in  die  Linie  einzuschaltenden  Normalfarb- 
schreiber. Der  Grifft  ist  mit  zwei  Stempeln  iS  an  das  Federhaus  F  an- 
geschraubt, an  dem  rüclm^rte  das  Sperrrad  />  sitzt.  An  die  das  Haupt- 
triebrad R    tragende  Achse  X  ist   fast    auf  dem    ganzen   im   Federhause 
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liegenden  Theil  ihrer  Länge  eine  ebene  Fläche  /  angearbeitet,  auf  welcher 
die  innerlich  aus  dem  Kernstücke  oder  der  Nuss  O  vorstehenden  beiden 
Schrauben  s  hingleiten ,  wenn  das  Federhaus  mit  dem  Kernstücke  auf  die 
konisch  zulaufende  Achse  X  aufgesteckt  wird.  Wird  dann  das  Haus  mittels 
des  Griffes  A  gedreht,  so  treten  die  Schrauben  s  zunächst  in  zwei  schmale 
Nuthen  n  des  Kernstücks  ein,  so  dass  nun  das  Kernstück  nicht  mehr  von 
der  Achse  X  herabgezogen  werden  kann,  wenn  es  nicht  zuvor  gegen  die 
Achse  X  etwas  rückwärts,  d.  h.  die  Achse  bei  abgespannter  Feder  etwas 
vorwärts  gedreht  wird.  Erst  bei  weiterem  Drehen  des  Griffes  A  wird  dann 
die  Triebfeder,  welche  bei  a  und  bei  h  am  Hause  imd  am  Kernstück  be- 
festigt ist,  gespannt,  üebrigens  wird  auf  die  Achse  X  noch  eine  Befestigungs- 
mutter  aufgeschraubt,  welche  beim  Abschrauben  sich  von  selbst  auf  den 
Schraubenstift  p  aufschraubt. 

Der  sich  in  das  Sperrrad  D  einlegende  Sperr kegel  und  das  in  ein  auf 
O  sitzendes  einzähniges  Rädchen  (den  Kontrolzahn)  eingreifende  Stellungs- 
rädchen oder  Kreuzrädchen  sind  der  ganzen  Kraft  der  Triebfeder  bez.  des 
Aufziehenden^)  ausgesetzt,  und  ihre  Befestigung  an  der  GesteUwand  wird 
daher  sehr  stark  in  Anspruch  genommen;  sie  werden  deshalb  bei  dem 
Normalfarbschreiber  nicht  mehr,  wie  an  älteren  Schreibapparaten,  einfach 
auf  die  GesteUwand  bezw.  die  Federhauswand  aufgeschraubt,  sondern  in 
ihr  durch  ein  (ringförmig)  in  sie  eingelassenes  Zwischenstück  besonders 
gelagert,  so  dass  die  durch  dieses  Zwischenstück  hindurchgehende  Be- 
festigungsschraube hier,  wie  in  ähnlichen  anderen  Fällen,  vollkommen  ent- 
lastet ist. 

Hinter  dem  Schreibrädchen  dieses  Farbschreibers  wird  seit  kurzem 
auf  dessen  Achse  noch  ein  kleines  tief  genuthetes  Rädchen  aufgesteckt, 
damit  von  diesem  die  sich  etwa  an  der  Achse  hinziehende  Farbe  oder  Tinte 
in  das  Farbgefäss  abtropfe. 

Dieser  in  der  Reichsverwaltung  eingeführte  Farbschreiber,  mit  welchem 
auch  der  —  von  W.  Gurlt  ausgestellte  —  Farbschreiber  der  deutschen 
Militärtelegraphen' übereinstimmt,  besitzt  femer,  damit  er  sowohl  in  Ar- 
beitsstromlinien wie  in  Ruhestromlinien  verwendet  werden  kann,  einen  ge- 
brochenen Schreibhebel ,  dessen  Einrichtung")  in  Fig.  263  (in  V*  natür- 
licher Grosse)  im  Aufriss  und  Grund riss  dargestellt  ist.  Auf  den  um  die 
Achse  X  drehbaren  und  zwischen  den  Schrauben  u  und  h  spielenden  Anker- 
hebel  n  ist  eine  Feder  y  au^esattelt  und  an  dieser  um  den  Stift  z  drehbar 
der  Arm  c  befestigt,  welcher  an  seinem  freien  Ende  g  die  Achse  des 
Schreibrädchens  umfasst.  Bei  Arbeitsstrombetrieb  legt  sich  zufolge  des 
üebergewichtes  der  Arm  c  beständig  mit  seinem  Fortsatze  rechts  an  den 


*)  Neuere  Vorkehrungen,  welche  ein  Brechen  der  die  Bewegung  auf  das  Kreniiidchen 
übertragenden  Theile  verhnten  sollen,  sind  im  Journal  t^^graphiqne,  1879,  Bd.  4,  S.  439 
beschrieben. 

*)  Vergl.  auch  J.Lndewig,  Der  Reichstelegraphist,  4.  Aufl.,  Dresden  1877,  S.  118. 


aus  der  Feder  y  TOrEtebendeo  Stift  v ')  ao.    FQr  Ruhestrombetrieb  dagegen 
ist  die  an  einen  Lappen  p  dea  AnUerbebels  n  angeschraubte  Feder  y  mittels 


Fig.  S6S  (Vi  Ditllrl,  Gr.). 

')  An  den  tod  Qtbr.  Nagb  gebaulsD  transport^lco  Schr<ib*pp>nt«D  iit  dieser  Stift  ■• 
didnrch  iDtbehilich  gemacht,  dui  du  lordare  Ende  von  g  gib«lfOnn)g  gtslaltct  and  die  Achse  c 
in  den  Zinken  der  Qibel  geligert  iit,  «Ihrend  du  hinlere  Ende  von  e  dch  u  die  Fliehe  lon  y 
da  anl^  «o  der  Schliti  iwischen  den  Zinken  beginnt.  Der  WindÜDgel  an  dieaem  Farbachieiber 
Ihnelt  dem  an  franiOslachen  Appanten  hlii£g  to kommenden ,  «eichen  Da  HoDCel  in  aelDem 
SxpoU  dea  Appliraliona  de  l'Elecbiciti  (».AdS.,  S.  Bd.,  S.  lOS}  beechreibt;  wenn  die  beiden 
aeiUieh  Ton  der  Teitikilen  Achse  aafgehin|;1en  Scheiben  durch  die  Zentrifagalkraft  aniichlagen, 
mfisseD  sie  die  lieh  dem  Auuchlagen  widersetienden  Blattfedera  ipaiuien,  welche  an  den  die 
Scheiben  tragenden,  auf  die  Achse  asfgestechten  lUegel  aogescbnuibt  sind. 
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der  Schraube  8  so  tief  herabzuschrauben,  dass,  während  n  auf  h  liegt,  der 
Arm  c  eine  Auflagerung  auf  dem  in  die  Gestellwand  eingesetzen  Stifte  d 
bekommt,  damit  dann  bei  ab&llendem  Anker  o  der  niedergehende  Stift  z 
das  Ende  g  des  Armes  c  mit  dem  Schreibradehen  zum  Schreiben  hebt 
Die  Abreissfeder  /  ist  in  dem  Rohrchen  r  untergebracht 

Die  Elektromagnete  E  haben  hohle  Kerne  und  stehen  nicht  fest, 
sondern  sind  in  der  schon  seit  1871  yon  Siemens  &  Halske  gewählten 
Weise  auf  eine  Eisenplatte  e  gestellt  unc[  mit  dieser  an  der  Messingplatte  U 
befestigt,  welche  beim  Drehen  der  Schraube  w  mittels  des  um  die  Achse  x 
herumgreifenden  Stabes  t  hinter  der  festliegenden  Platfce  V  gehoben  und 
gesenkt  werden  kann,  wodurch  die  Elektromagnete  sich  dem  Anker  o 
nähern  oder  von  ihm  entfernen.  Man  kann  so  bequem  die  Anziehung  des 
Ankers  bei  wechselnder  Stromstärke  unverändert  erhalten,  ohne  die  Stell- 
schraube b  -TcrsteUen  zu  müssen,  was  bei  Farbschreibem  nicht  zulässig 
wäre,  weil  die  schreibenden  Theile  nicht  verstellbar  sind.  Die  Spulenenden 
sind  an  zwei  in  die  Holzscheibe  der  Rollen  eingeschraubte  Stifte  t  ange- 
lothet,  welche  durch  zwei  konische  Holzbuchsen  hindurchgefuhrt  und  so 
gegen  die  Platte  e  isoirrt  sind ;  an  diese  Stifte  i  lassen  sich  die  Yerbindungs- 
dräthe  bequem  und  ohne  jede  Grefährdung  der  Spulenenden  anschrauben. 

Bei  einem  von  Siemens  &  Halske  ausgesteUtenFarbschfeiber  mit 
Schneide  am  Schreibhebel  war  die  das  Schreibrädchen  mit  Farbe  speisende 
Filz  walze  auf  einen  längeren,  in  einem  Grelenk.  an  dem  einen  Ende  beweg- 
lichen Stab  aufgesteckt;  sie  liess  sich  daher  mit  dem  Stabe  leicht  von  dem 
Schreibrädchen  und  einem  mehr&ch  gefurchten  Rollchen,  auf  welchen  beiden 
sie  während  der  Arbeit  ruht  und  von  denen  sie  in  langsame  Umdrehung 
versetzt  wird,  abheben  und  nach  Bedarf  auf  dem  Stabe  verschieben. 

Der  neuere  polarisirte  Farbschreiber,  welchen  Siemens  & 
Halske  ausgestellt  hatten,  besitzt  als  Fortsatz  des  Schreibhebels  einfach 
einen  polarisirten  Anker,  welcher  mit  seinem  freien  Ende  zwischen  die 
beiden  Polenden  der  Schenkel  des  liegenden  Elektromagnets  hineinragt, 
dessen  Kerne  jedoch  nicht  auf  den  Pol  eines  Stahlmagnets  angesetzt  sind. 

Es  sei  schliesslich  hier  einiger  neuer  Selbstauslösungen  für  Schreib- 
apparate gedacht  Fig.  264  erläutert  die  Selbstauslosung  eines  Feldtele- 
graphen —  Farbschreibers  für  Arbeitsstrom  —  von  Siemens  &  Halske. 
Aehnlich  wie  bei  dem  für  die  indo-europäische  Linie  konstruirten  polarisirten 
Farbschreiber  ^)  fangt  sich  der  mit  der  Achse  v  des  Laufwerks  umlaufende 
Auf  halter  i  an  der  halbausgeschnittenen  Achse  e,  sobald  der  um  u  drehbare 
Hebel  h  sich  rechts  vor  den  auf  e  aufgesteckten  Hebel  k  legt  und  diesen 
hindert,  dem  Zuge  der  von  dem  Stifte  q  auslaufenden  und  sich  an  einen  Stift 
in  k  anheftenden  Feder  z  zu  folgen.  Stosst  aber  der  links  von  u  gelagerte, 
imterhalb  i  das  Schreibrädchen  tragende  Ankerhebel  bei  der  ersten  Anker- 


')  Vergl.  Schellen,  Der  elektromagnetisciie  Telegraph,  S.  SSO. 
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anziehung  gegen  die  Sclinabe  in  k  nnd  senkt  bo  den  recliten  Arm  Ton  h, 
ao  wird  k  frei  und  folgt  der  Feder  z ;  dabei  dreht  sicli  e  soweit,  dasB  i  mit 
seiner  oberen  Spitze  an  dem  Ausschnitte  der  Achse  e  Torbdgehen  kann; 
wenn  nun  das  Laufwerk  in  Gang  kommt,  ao  er£ust  der  Stift  d  am  Aof- 


Fig.  361  l'h  lutarB.  Or.). 


halter  t  den  Schnabel  des  Sebels  it  und  führt  letzteren  zurück,  so  dass 
er  eich  wieder  an  k  fangen  kann.  Damit  aber  dos  Laufwerk  nicht  sofort 
still  stehen  bleibt,  wenn  i  sich  dann  wieder  an  «  fängt,  so  ist  i  nicht  fest 
auf  seine  Achse  v  aufgesteckt,  sondern  mit  derselben  blos  durch  eine 
Feder  F  Terbunden.  Die  Hebel  h  und  k  sind  zwischen  zwei  Platten  P,  und 
Pt  gelagert  und  mit  diesen  an  der  Gestellwand  W  befestigt.  Eine  ähnliche, 
aber  minder  einfache  Selbstauslösung  für  RuheBtrombetrieb  enthielt  der 
Emp^ger  auf  dem  Apparattiscbe  für  eine  Zentralfeuerwehrstation. 

Bei  der  in  Fig.  265  abgebildeten,  Terwandten  Selbstauslösung  eines 
Farbschreibers  der  Gebr.  Naglo  legt  sich,  so  lange  der  Elektromagnet  E 
seinen  Anker  o  angezogen  hält,  eine  Schneide  an  dem  Schreibbebel  c,  welcher 
auf  den  Lappen  {p  in  Fig.  263)  des  um  x  drehbaren  Ankerhebels  n  auf- 
geschraubt ist  und  bei  g  die  Achse  des  Schreibrädohens  aufnimmt,  vor 
eine  Schneide  an  dem  Hebel  k,  an  dessen  halbausgeschnittener,  in  der 


4gg  Die  Ttlegraphauppwtt«. 

TOtdereD  GeBtellwaad  und  in  der  an  diese  Emgesch raubten  Platte  P  gelagerten, 
kurzen  Achae  «  eich  der  Aufhalter  i  fängt.  Fällt  beim  Telegn^thiren  der 
Anker  o  ab,  ao  zieht  die  Feder  z  den  Hebel  k  nach  rechts,  das  erste  Rad  R 
des  Triebwerks  setzt  £i,£i,A,,  also  auch  i  in  Bewegung,  bis  der  Dkumen  d 


auf  der  Achse  des  dritten  Rades  R,  den  Hebel  k  nieder  links  schiebt, 
worauf  sich  t  wieder  an  e  fangen  muss,  wenn  o  dauernd  angezogen  bleibt, 
d.  h.  das  Telegraphiren  aufhört. 

ÜDt«r  den  in  der  Ausstellung  vorhandenen  Morse-Tastern')  für  ein- 
fache Ströme  wäre  der  lautlose  Taster*)  von  Siemens  &  Halske  zu  er- 
wähnen, bei  welchem  der  Schlag  des  Taeterhebels  auf  die  Kontakte  durch  eine 
zwischen  gelegte  Feder  gemildert  und  dadurch  der  bei  anderen  Tastern  auf- 
tretende störende  Lärm  merklich  vermindert  ist  Der  von  Siemens  &Halske 
ausgestellte  Wechselstrom-Taster  erinnert  an  den  von  Haren*);  bei 
ihm  legt,  so  lange  nicht  telegraphirt  wird,  eihe  Feder  den  einen  mit  der 
Leitung  verbundenen  Arm  eines  Winkelhebels  an  einen  nach  dem  Empfinger 
fahrenden  Kontakt;  will  man  telegraphiren,  so  dreht  man  durch  den  Druck 
des  Fingers  auf  das  neben  dem  Knopfe  des  Tasteriiebels  liegende  Ende 
des  zweiten  Armes  den  Winkelhebel  um  seine  am  Tastertiebel  angebrachte, 
gegen  diesen  isoUrte  vertikale  Achse  und  hält  ihn  dann  an  den  Taster- 
hebel  angedrückt;  beim  Spiele  des  auf  diese  Weise  in  den  Stromkreis 
gebrachten  Tasterhebels  tritt  dann  vom  Arbeitskontakte  ans  der  Strom  der 
Arbeitsbatterie,  vom  Ruhekontakte  aus  der  Strom  der  Gegenbatterie  in  die 


■)  Nicht  guu  ohna  [ntereue  wir  aiiu  Tcrfolgong  dci  Tenchitdaun  Hltte),  dnrch  wgkha 
ein  NachMeUni  der  Tutsnclua  bei  •ingatrelsixr  Abantioiit  dsrwlb«ii  BraSglichl  ««rdaii  loll. 
■}  Bandbach  dar  Talagnphia,  Bd.  4,  S.  305  und  Fig.  163. 
*)  DlB^ai'i  Polrtechniuhai  Jonnud,  Bd.  S19,  8.  SOS. 
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Linie.    Beim  endlichen  Rückgange  in  seine  Ruhelage  entladet  der  Winkel- 
hebe!  die  Linie  selbstthätig  zur  Erde. 

Die  ausgestellten  transportablen  Morsetelegraphen  enthielten  in 
einem  yerschUessbaren  Kasten,  der  sich  bequem  aus  einander  schlagen  lässt, 
ausser  einem  Farbschreiber  einen  Tflfeter  und  ein  Galvanoskop  in  einer 
Anordnung,  welche  mit  der  auf  S.  315  und  317  des  4.  Bandes  des  Hand- 
buchs der  Telegraphie  abgebildeten  Anordnung  der  von  Siemens  &  Halske 
gelieferten  tragbaren  Telegraphen  übereinstimmt.  Während  letztere  ent- 
weder eine  das  Schreibrädchen  speisende  Farbwalze  aus  Filz  oder  ein 
abnehmbares  und  unter  einer  mit  einem  Lederpolster  zum  Verschluss  der 
Oeffiiung  yefsehenen  Klappe  aufzubewahrendes  Farbgeföss  haben,  tauchte 
sowohl  an  dem  bereits  in  Anm.  1  auf  S.  485  erwähnten  Naglo'scheu 
Telegraphen,  wie  bei  dem  in  Fig.  266  abgebildeten,  von  Hörn  ausgestellten 
(früher  in  grosserer  Zahl  für  russische  Bahnen  gelieferten)  Telegraphen 
das  Schreibrädchen  in  einen  röhrenförmigen  Fortsatz  L^  des  Farbgefasses  Z/, 
über  welchen  eine  zweite  Röhre  L,  in  der  aus  dem  rechts  oben  beigefügten 
Schnitte  deutlicher  ersichtlichen  Weise  geschraubt  ist^).  Bej  der  in  der 
Hauptfigur  gezeichneten,  durch  einen  Anschlag  zu  fixirenden  Lage  des 
Griffes  l  liegen  die  Schlitze  der  beiden  konischen  Röhren  übereinander, 
und  es  kann  durch  sie  hindurch  das  Schreibrädchen  /  in  die  Farbe  ein- 
tauchen, wenn  man  das  mit  seinem  Schlitze  über  einen  yierkantigen  Dom 
der  G«stellwand  geschobene  und  mittels  einer  Schraube  L»  fest  zu  stellende 
Gefass  L  genügend  weit  emporschiebt;  giebt  man  dem  Griffe  l  die  Stellung' 
wie  im  beigegebenen  Längsschnitte,  so  verschliesst  Lt  den  Schlitz  in  A. 
Auch  hier  steht  der  Elektromagnet  E  auf  einem  eisernen  Winkel,  welcher 
mittels  der  Schraube  w  gehoben  und  gesenkt  werden  kann.  «Der  um  die 
Achse  X  drehbare  Anker-  und  Schreibhebel  n  spielt  mit  dem  nach  unten 
gerichteten  Arme  y  zwischen  zwei  Stellschrauben  St  und  St.  Damit  der 
Apparat  für  Ruhestromlinien  und  für  Linien  mit  Arbeitsstrom  bez.  mit 
amerikanischem  Ruhestrom  zugleich  benutzbar  wird,  kann  der  mit  einem 
kleinen  Griff  /t  yersehene  Anker  o  mittels  der  Schraube  /i  (in  der  von 
Siemens  &  Halske  schon  1873  benutzten  Weise,  Tergl.  Handbuch  der  Tele- 
graphie, 4.  Bd.,  S.  228)  nach  Erfordern  über  oder  unter  den  Polplatten 
des  Elektromagnets  E  befestigt  werden.  Dementsprechend  sind  an  dem 
Taster  T  zu  beiden  Seiten  der  Achse  d  bei  Z^  und  Zt  zwei  Spiralfedern 
angebracht,  so  dass  man  durch  entsprechende  Reguhrung  der  Feder- 
spannungen dahin  gelangen  kann,  dass. der  Taster  in  der  Ruhelage  auf 
dem  hinteren  Kontakte  c  (bei  gewöhnlichem  Ruhestrom)  oder  (bei  amerika- 
nischem Ruhestrom)  auf  dem  Yorderen  Kontakte  a  aufliegt;  im  ersteren  FaUe 


*)  Derartige  Farbgefisse  wurden  von  Siemens  ft  Halske  bereits  1871  verwendet,  und  zwar 
aosgerikstet  noch  mit  einer  Einrichtung,  welche  eine  Drehnng  des  Griifes  /,  also  eine  Yer- 
schliessnng  der  Röhre  L|  nnmdglich  machte,  so  lange  das  Farbrftdchen  J  in  L|  eintauchte« 


ist  in  dem  neben  dem  Taster  angebncbten  ÜmMhilter  Z  ein  StSpsel  in 
das  Loch  1,  im  anderen  in  das  Loch  2  einzustecken,  damit  der  Stromkreis 
Yon  der  Klemme  kt   durch  das  GalTaaoskop  Q  über  i  und  c,  bez.  über 


l1g.S6e  (Vs  nilDrl.  Gr.). 

2  und  a  nach  d,  die  Spulen  von  £  und  die  Klemme  Ar,  geschloBsan  werde. 
Mittele  eines  auf  den  Stift  A  aufzusteckenden  Schlüssels  wird  das  Triebwerlc 
aufgezogen,  mit  dem  Hebel  B  die  Bremse  gelüftet.  Die  Papierrolle  ist  in 
dem  Kasten  K  des  Fussbrettes  Q  untei^ebracht,  und  es  läuft  der  Streifen  p 
über  einen  Stift  g  und  ein  FührimgsröUchen  t  nach  dem  Stifte  g  und 
zwischen  der  Riffelwalze  P  und  der  Dnickwalze  P"  des  Papierzuges  hin- 
durch und  dann  abermale  über  ein  Führungsröllchen.  Boden  und  Rück- 
wand des  Kastens  sind  durch  Winkel  F  aus  Flacheisen  mit  einander  ver- 
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bunden;  die  beiden  Seitenwinde  S  lassen  sich  nach  links  und  rechts,  die 
mit  dem  Deckel  durch  Angeln  verbundene  Vorderwand  V  nach  unten 
aufschlagen. 

e)   Automatische  Telegraphen^). 

Automatische  Stromsender  (und  zwar  Stiftautomaten)  waren  Ton 
Siemens  &  Halske  ausgestellt.  Ausser  dem  bekannten*)  Dosenschrift- 
geber  für  Morseschrift  und  für  Steinheilschrift,  welche  beim  Druck  auf 
jede  Taste  gleich  einen  ganzen  Buchstaben  durch  Yerschieben  einer  grossem 
Anzahl  von  Stiften  in  der  Dose  Torbereiten  und  aus  denen  sich  auch  der 
Geber  des  BSrsendruckers  (S.  460)  entwickelt  hat,  war  auch  ein  neuer, 
dem  Dosenschriftgeber  nahe  verwandter  Dreitastensender  für  Morse- 
schrift da.  Von  den  drei  Tasten  des  letzteren  war  die  eine  mit  einem 
Punkte,  die  andere  mjt  einem  Striche  beschrieben,  die  dritte  aber  leer; 
dementsprechend  wurden  beim  Niederdrücken  einer  Taste  in  der  Dose  so 
viele  Stifte  Verstössen,  als  zum  Telegraphiren  eines  Punktes  bez.  eines 
Striches  oder  des  Zwischenraumes  zwischen  zwei  Morsezeichen  nothig 
sind.  Die  vom  Telegraphisten  durch  wiederholtes  Niederdrucken  der  Tasten 
mit  beliebiger  Geschwindigkeit  vorbereiteten  Morsezeichen  telegraphirt  dann 
ein  über  die  Stifte  mit  der  richtigen  Geschwindigkeit  hinstreichender  und 
dabei  den  Kontakthebel  bewegender  Arm  ab. 


/)   Translatoren. 

Ausser  dem  auf  S.  467  u.  f.  schon  besprochenen ,  von  W.  Gurlt  aus- 
geführten Jaite^schen  Translator  enthielt  die  Ausstellung  nur  noch  ein  auch 
als  Translator  verwendbares  Hughes-Relais  (vergl.  S.  493). 


g)   Telegraphische  Nebenapparate. 

Von  Umschaltern  hatten  Siemens  &  Halske  die  von  ihnen  seit  1872 
benutzten,  in  Fig.  267  in  ihrer  Einrichtung  für  zwei  verschiedene  Fälle  der 
Verwendung  abgebildeten  Eurbelumschalter  ausgestellt,  in  denen  ein 
dauernd  guter  Eontakt  dadurch  gesichert  ist,  dass  die  Kurbel  k  ihre 
Achse  a  in  einem  langem  Schlitze  umfasst,  durch  eine  in  dem  Schlitze 
nach  vom  zu  imtergebrachte ,  sich  gegen  die  Schlitzwand  und  ein  die 
Achse  lose  umschliessendes  ünterlegblech  stemmende  Spiralfeder  an  die 
Achse  herangezogen  wird  und  beim  Anliegen  an  den  festliegenden  Messing- 


*)  Hierher  könnten  anch  der  antomatische  Doppeltaster  an  Jaite's  Telegraph  (S.  470)  und 
der  Eabelschlüssel  von  Siemens  ft  Halske  (S.  481)  gerechnet  werden. 

^  Vergl. Dingler  B  Polytechnischea  Jonmal,  Bd.  221,  S.  629;  Zetssche,  Antomatische  Tele- 
graphie,  Berlin  1875,  S.  65. 
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schienen  oderK]inben(l,2)  die  Feder  spannt  Dabei  können  auch  noch  andere, 
bewegliche  Klinken  /  durch  Federn  gegen  die  Nase  der  Kurbel  k  gepresst 
werden.  Die  unter  dem  Apparattische  anzubringenden  Fussumschatter ') 
von   Siemens  &  Halske    bewirken    die    gewünschten  Um  Schaltungen  beim 


Flg.  267  CU  oltürl.  Gr.). 

Treten  auf  einen  Fusetritt  ohne  weiteres  Zuthun  des  Beamten.  Ist  so 
eine  falsche  Schaltung  ausgeschlossen,  so  darf  der  Beamte  auch  den  Fuss 
nicht  vom  Tritte  wegnehmen,  also  den  Apparat  nicht  verlassen,  so  lange 
er  an  der  Beförderung  eines  Telegramms  betheiligt  ist,  weil  beim  Loslassen 
des  Trittes  der  Umschalter  selbstthätig  die  normale  Schaltung  wieder  her- 
stellt.   O'ergl.  auch  unter  B.) 

An  den  in  der  Ausstellung  befindlichen  Blitzableitern,  Galvano- 
skopen und  Weckern  war  nichts  Neues  zu  bemerken.  (Vei^l.  jedoch 
uDt«r  I.) 

Von  den  ausgestellten  Relais  sind  zu  erwähnen  das  elektrodyna- 
mische Relais  von  Siemens  &Halske  und  das  von  Gebr.  Naglo  gearbei- 
tete Hughes-Relaisj  beide  sind  für  die  Eabeltelegraphie  bestimmt,  weiche 
uns  ja  durch  den  raschen  Ausbau  unseres  unterirdischen  Leitungsnetzes 
näher  gerückt  wurde.  Das  erstere  ist  ein  Relais  ohne  veränderlichen 
Magnetismus  und  gleicht  in  seiner  magnetisch- elektrischen  Einrichtung,  wie 
der  RussBchreiber  und  der  elektrodynamische  Doppelschreiber  dem  Bub- 
marinen  Relais  von  1872,  nur-dass  es  zwei  in  kräftigen  magnetischen 
Feldern  aufgehängte  Spulen  besitzt;  jede  Spule  hängt  an  einem  ein- 
umigen  Het>el,  welcher  zwischen  zwei  gegen  einander  isolirten  Eontakt- 
achrauben  spielt. 

Das  in  der  deutschen  Reichsverwaltung  eingeführte')  polarisirte 
Hughes-Relais  (Fig.  268,  Ansicht  und  Gnindriss)  wird  hauptsächlich  als 
Translator  in  Hughesleitungen  verwendet,  um  durch  Verkürzung  der  Arbeita- 


t  Hudbach  dor  Telagr^hla,  1.  Bd.,  S.  390. 

')  VBTgt.  den  Auhiiig  lar  Buchrelbung  dgi  in  der  ReldutelegnphenTenralbing  gcbriaeb- 
lichtD  Appmta. 
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Btreckon  die  besooders  beim  Arbeiten  auf  Hughes'schen  Typendruckern  stö- 
rende Retardation  zu  Terminderu.  Die  inneren  Spulenendeu  des  Elektro- 
magaeta  E  sind  an  zwei  durch  Ebonituoterlagen  iaolirten  Klemmen  befestigt, 


Fig.  368  (Vi  lutBil.  Qr.). 

welche  durch  einen  starken  Brath  mit  einander  verbunden  werden;  die  äusse- 
ren laufen  an  zwei  ähnliche  Klemmen  n,  und  n, ,  von  denen  Dr&the  nach  den 
Klemmen  h  und  l,  weiter  gehen  und  hier  sich  an  eine  Telegraphenleitung 


^94  ^^  Telegraphenappante. 

anschliessen.  Die  Windungen  sind  zwischen  je  zwei  Messingscheiben  auf 
die  Kerne  k  unmittelbar  aufgewickelt  und  mit  lackirtem  Leder  überzogen. 
Auf  die  Schenkel  des  aus  zwei  auf  einander  liegenden  Lamellen  bestehenden 
Hufeisenstahlmagnets  M  sind  die  hohlen  Kerne  k  des  £lektromagnets  E 
aufgeschraubt,  so  dass  die  auf  dieselben  aufgeschraubten  Polschuhe  p  polarisirt 
werden  und  ihren  Anker  A  auf  der  thunlichst  hoch  gestellten  Kontakt- 
schraube  ««  festhalten.  Die  Abreissfeder  /  wird  dann  mittels  der  Schraube  v 
so  eingestellt,  dass  sie  bei  der  geringsten  Aenderung  des  magnetischen  Zu- 
standes  durch  einen  E  durchlaufenden  Strom  den  um  x  drehbaren  einarmigen 
Ankerhebel  k  gegen  die  Kontaktschraube  «,  legt.  Es  kann  jedoch  dieses 
Relais,  z.  B.  zum  Arbeiten  in  Morselinien,  auch  so  benutzt  werden,  dass  der 
Anker  in  seiner  Ruhelage  von  den  Elektromagnetpolen  entfernt  ist;  dann 
müssen  die  LinienstrSme  den  von  M  induzirten  Magnetismus  der  Kerne  k 
vermehren.  Da  nun  «i  und  Sf  durch  ein  Hartgummistück  g  gegen  einander 
isolirt  sind  und  da  die  zwei  Klemmen  Ki  und  Kt  bezw.  mit  dem  Anker- 
hebel h  und  mit  Si  verbunden  sind,  a,  mit  dem  Fusse  K^  der  hohlen 
Säule  K  in  metallischer  Verbindung  steht,  so  können  die  kürzesten  die 
Linie  kk  durchlaufenden  Telegraphirströme  in  eine  zweite  an  Ki  geführte 
Linie  weitergegeben  werden.  Die  magnetisirende  Wirkung  der  Magnete  M 
auf  die  Kerne  k  lässt  sich  mittels  des  M  schliessenden  Ankers  NS  aus 
weichem  Eisen  reguliren.  Der  Magnet  M  ist  mittels  der  Messingschiene  m 
imd  durch-  zwei  in  den  Fuss  T^  des  Ankertragers  T  eingeschraubte 
Schrauben  a  auf  der  Grundplatte  O  befestigt. 


h,    Telephone. 

Siemens  &  Halske  hatten  ihr  im  Handbuche  der  Telegraphie  (Bd.  4, 
S.  318)  ausführlich  besprochenes  Telephon  mit  Hufeisenmagnet  und  Ruf- 
trompete vorgeführt  und  dasselbe  ausserdem  in  einem  Telephonschrankchen 
für  Eisenbahndienstzwecke  mit  Einschalter  und  Taster  vereinigt. 

Ueber  Lüdtge^s  Üniversal-Telephon,  welches  als  das  älteste  Mi- 
krophon anzusehen  ist  (Dingler's  Polytechniches  Journal,  Bd.  232,  S.  231), 
ist  schon  an  einer  anderen  SteUe^)  berichtet  worden. 


i.    Linienbau  und  Untersuchung. 

Fiir  oberirdische  Linien  bestimmte  Isolatoren  waren  von  Siemens 
&  Halske  und  von  Grebrüder  Naglo  ausgestellt;  unter  denselben  befand  sich 
an  beiden  Stellen  der  eigenthümliche  Spannkopf  der  hannoverschen  Staats- 
bahnen, der  in  seiner  Gusseisenglocke  zwei  in  einander  gekittete  Ebonit- 

*)  VergK  den  Bericht  des  Herrn  GhrUtiani,  S.  439. 
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glookeu  eothSlt,  aus  denen  der  DnUktröger  heraustritt;  letzterer  ist  n&be 
am  unteren  Ende  mit  zwei  seitlich  an  ihm  befestigten  Läppen  oder  Backen 
ausgerüstet,  welche  den  zu  einer  Schleife  geschlungenen  Leitungsdrath 
zwischen  sioh  und  zwei  gegenüberstehenden  Backen  zweimal  festklemmen. 
Von  Gebr.  Naglo  waren  femer  die  beiden  in  Fig.  269  in  1/4  natür- 
licher Grösse'  abgebildeten,  von  Schomburg  gelieferten  Isolatoren  ausgestellt, 


Flg.  369  i'k  BttttiL  Gr.). 

welche  in  dem  ringförmigen  Räume  A  der  Ponellaaglocke  K  mit  Chlor- 
kalzium in  Stücken  oder  mit  konzentrirter  Schwefelsäure  angefüllt  werden, 
um  die  darüber  in  der  Höhlung  befindliche  Luft  trocken  zu  erhalten  und 
so  eine  bessere  laolirung  zu  erzielen').  Auch  der  in  der  Zeitschrift  des 
deutsch -österreichiBchen  Telegraphenvereins  (13.  Jahrg.  S.  136}  bes<^rie- 
bene  Stangenblitzableit«r  war  an  dem  Isolatorpfostea  der  Gebr.  Naglo  zu 
sehen. 

Sehr  reichhaltig  war  die  aus  der  Kabelfabrik  von  Siemens  &  Halske 
hervorgegangene  Sammlung  von  Kabelproben,  welche  durch  die  in  zwei 
Kästchen  enthaltenen  Tollständigen  Fabrikationsstufen  eines  vieraderigen 
und  eines  siekenaderigen  Kabels  besonders  lehrreich  gemacht  wurde. 

Da  über  die  Mes&istmmente,  welche  bei  den  Leitungsuntersucbungen 
Verwendung  finden,  an  einer  anderen  Stelle  berichtet  wird,  so  mag  hier 
nur  des  für  das  k.  preussische  Ingenienrkomit^  hergestellten  Galvano- 
skops zur  Untersuchung  von  Blitzableitern  von  Kelser  A.  Schmidt 
gedacht  werden,  das  sowohl  in  der  in  Dingler's  polytechnischem  Jonmale 
(Bd.  318,  S.  29)  beschriebenen,  etwas  einfacheren  Ausführung  als  in*  einer 

■)  JohnsaD  A  Fhillipa  fBllUo  ilm  lluUidien  laoUtons,  um  die  leachtc  Luft  tod  den  Iio- 
lilonriudeu  fern  la  lulten,  mit  Oal  odei  einar  luderen  isoUnnden  Flbuigkelt  TergL  Tele- 
«npWe  JoinuJ,  1ST7,  S.  SU. 
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ftoderoD,  nahezu  gleichzeitig  eatstandeuen  ausgeatellt  war.  Dieses  GalTü- 
noskop  (Fig.  270)  soll  zum  Gebrauch  von  minder  geübten  Personen  geeigaet 
sein,  und  es  wurden  deshalb  seiner  Einrichtung  gewisse  Hittelwerthe  zu 
Grunde  gelegt,  welche  durch  längere  Versuche  ermittelt  worden  sind. 


Fig,  370  ('/<  MtBH.  Gr.). 


Fig.  3T1  (Vt  niUrl.  Or.}. 


IMe  Untersuchung  von  Blitzableitern  bat  sich  auf  zwei  in  ihren  Wider- 
BtandsTerhältnissm  sehr  wesentlich  Ton  einander  verschiedene  Theile  der 
Blitzableiterleitung  zu  erstrecken,  nämlich  auf  die  metallene  Leitung  und 
auf  die  Erdleitung.  Diese  beiden  Theile  sind  nach  einander  getrennt  auf 
ihr  LeitongHvermögen  zu  prOfen,  und  das  von  Reiser  &  Schmidt  dazu 
bestimmte  Instrument  soll  die  Verhältnisse,  unter  denen  die  genannten  zwei 
Fr&fungen  ausgeführt  vuiiien,  den  Widers taudsTerhältnisBen  der  beiden 
SU  prüfenden  Theile  anpassen,  indem  es  die  Füglichkeit  bietet,  einerseits 
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die  Schaltung  der  Batterie  und  andererseits  die  Zahl  der  Gralvanosknpwin- 
dungen  und  den  Widerstand  derselben  zu  wechseln.  Dies  geschieht  durch 
Verstecken  dreier  Metallstopsel  in  einem  Umschalter  U  (Detailzeichnung 
in  Fig.  271)  mit  6  Schienen  A,  B,  C,  D,  E  und  M, 

Die  Batterie  besteht  aus  4  Mß.ri6-Dayy 'sehen  Zink -Kohlen -Elementen 
mit  einer  Füllung  von  zweifach  schwefelsaurem  Quecksilberoxyd;  diese 
4  Elemente  befinden  sich  in  dem  Kasten  Y  (Fig.  270),  an  dessen  Yorderwand 
der  Umschalter  ü  angebracht  ist,  und  sollen  durch  Einstecken  zweier 
Stöpsel  in  die  zwei  Löcher  m,f»  (zwischen  A  und  B  bezw.  C  imd  Z>) 
bei  Untersuchung  der  metallenen  Leitung  zu  einem  Elemente  von  yier- 
facher  Oberfläche,  durch  Einstecken  derselben  Stöpsel  in  die  Löcher  e,6 
(zwischen  B  und  C)  zu  zwei  hinter  einander  geschalteten  Elementen  von 
doppelter  Oberfläche  gruppirt  werden.  Dazu  werden  sowohl  die  Zinke,  wie 
die  Kohlen  des  ersten  und  zweiten,  sowie  des  dritten  und  vierten  Elementes 
metallisch  mit  einander  verbunden;  fem  er  ist  das  Zink  des  ersten  mit  der 
Schiene  A^  das  Zink  des  dritten  mit  By  die  Kohle  des  ersten  mit  C,  die 
Kohle  des  dritten  endlich  mit  D  verbunden.  Von  A  läuft  ein  Drath 
weiter  nach  der  Zinkpolklemme  Z,  welche  sich  an  der  Aussenseite  des  in 
Fig.  270  mit  abgebrochenem  Deckel  D^  und  abgebrochener  Thür  T  darge- 
stellten Gehäuses  /  befindet;  die  Kohlenpolklemme  K  ist  durch  das  Gral- 
vanoskop  hindurch  mit  D  zu  verbinden.  Da  nun  aber  als  Multiplikator- 
gewinde bei  der  Untersuchung  der  metallenen  Leitung  ein  blosser  doppelter, 
links  \md  rechts  von  der  Nadel  hinlaufender  Kupferstreifen,  bei  der  Prü- 
fung der  Erdleitung  hingegen  eine  acht&che  Drathwindung  benutzt  werden 
soll,  so  ist  das  eine  Ende  d«r  letzteren  und  des  Kupferstreifens  mit  K  zu 
verbinden,  das  andere  Streifenende  dagegen  mit  der  Schiene  M^  das  andere 
Ende  der  Drathwindimgen  aber  mit  J^,  und  es  ist  ein  dritter  Stöpsel, 
welcher  für  gewöhnlich  in  dem  Loche  r  steckt,  bei  Stöpselung  in  m,t7i  in 
das  Loch  m\  bei  Stöpselung  in  e,e  in  das  Loch  e*  zu  stecken.  Der  dritte 
Stöpsel  wird  jedoch  erst  in  dem  Augenblicke,  wo  das  Listrument  zur  Ab- 
lesung bereit  au%estellt  ist,  in  m*  oder  e*  eingesteckt.  Zur  Füllung  jedes 
Elements  sind  ausser  dem  nöthigeü  Wasser  50  g  zweifach  schwefelsauren 
Quecksilberoxyds  erforderlich. 

Die  unter  dem  Zeiger  NN*  liegende  Magnetnadel  des  Galvanoskops 
ist  an  zwei  Fäden  a  und  h  aufgehängt,  deren  obere  Enden  sich  mittels 
der  Schraube  s  verstellen  lassen  und  einander  um  so  mehr  genähert 
werden  müssen,  je  empfindlicher  das  Gralvanoskop  sein  soll.  Durch  eine 
Arretirung  kann  die  aufschlagende  Nadel  raach  beruhigt  werden;  beim 
Transport  wird  die  Nadel  durch  die  Arretirung  emporgehoben,  dadurch 
festgestellt  und  so  gegen  Beschädigung  geschützt.  Die  Arretirung  wird 
beim  Schliessen  des  Kastens  von  selbst  herbeigeführt,  indem  der  Deckel 
den  Knopf  k  niederdrückt 

Bei  der  Prüfung  der  metallischen  Leitung  wird  an  dieselbe  dicht  unter 
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der  Blitzableiterspitze  ein  Drath  von  2,5  mm  Durchmesser  angelöüiet;  ein 
zweiter  Drath  wird  an  der  Leitung  da  befestigt,  wo  sie  in  den  Erdboden 
geht,  und  zwar  so  tief  wie  möglich.  Das  Instrument  wird  wagerecht  auf- 
gestellt und  so  gerichtet,  dass  die  Nadel  frei  spielt  und  sich  auf  Null  ein- 
stellt; die  Fäden  werden  dicht  zusammen  gestellt;  zwei  Stöpsel  stecken  in 
den  beiden  Löchern  m  und  m,  der  dritte  in  r.  Nun  wird  ein  künstlicher  Widei^ 
stand  (eine  Drathspule  von  etwa  0,5  S.  £.  Widerstand),  welcher  einem  Blitz- 
ableiter Ton  mittleren  Abmessungen  entspricht,  zwischen  die  Polklemmen  Z 
und  K  eingeschaltet,  der  Stöpsel  aus  r  in  m'  eingesteckt  und  die  Fäden  so  weit 
auseinandergeschraubt,  dass  die  Nadel  sich  zwischen  25  und  30^  einstellt 
und  nun  der  Stöpsel  aus  m'  wieder  in  r  gesteckt.  Nachdem  nun  der  künst- 
liche Widerstand  wieder  ausgeschaltet  worden  ist,  werden  jene  beiden  am 
Blitzableiter  befestigten  Hülfsdräthe  in  die  Polklemmen  Z  und  K  eingelegt 
imd  der  Stöpsel  aus  r  wieder  in  m'  gesteckt.  .Wenn  jetzt  der  Ausschlag 
der  Nadel,  deren  Fäden  natürlich  nicht  etwa  inzwischen  verstellt  worden 
sein  dürfen,  ebenso  gross  oder  grösser  ist  als  früher,  so  ist  die  Leitung 
unzweifelhaft  gut;  sie  gilt  noch  als  brauchbar,  wenn  der  Ausschlag  bis 
höchstens  5®  geringer  ist,  als  bei  Einschaltung  des  künstlichen  Widerstandes. 
Ist  er  mehr  als  5®  geringer,  so  muss  die  Fe^erstelle  aufgesucht  werden, 
indem  man  den  unteren  Hülfsdrath  von  Verbindungsstelle  zu  Verbindungs- 
stelle aufwärts  rückt,  bis  man  endlich  den  Torschriftsmässigen  Ausschlag 
erhält;  wenn  es  dabei  nach  etwa  zwei  Minuten  nicht  gelingt,  die  Nadel 
durch  leise  Arretirungen  zum  Stehen  zu  bringen,  so  muss  man  den  Stöpsel 
wiederholt  zwischen  r  und  m'  umstecken. 

Wie  bei  der  Prüfung  der  metallischen  Leitung  ein  künstlicher  Ver- 
gleichswiderstand benutzt  wird,  so  vergleicht  man  bei  der  Untersuchung  der 
Erdleitung  deren  Widerstand  mit  dem  einer  unzweifelhaft  guten  Erdleitung. 
Als  solche  lässt  man  eine  Erdleitung  gelten,  welche  durch  eine  min- 
destens 0,5  qm  grosse,  in  einen  Quellbrunnen  (nicht  in  eine  Zisterne),  einen 
Fluss,  einen  Teich,  einen  tiefen  Morast,  oder  in  Grundwasser  eingelegte 
Eupferblechtafel  gebildet  wird.  Eine  solche  Erdplatte  P^  wird  mit  dem 
Fusse  des  Blitzableiters  durch  einen  um  so  dickeren,  gegen  die  Erde 
isolirten  Draht  verbunden,  je  weiter  beide  von  einander  entfernt  sind. 
Ausserdem  legt  man  in  etwa  1  bis  2  m  Entfernung  von  Pi  eine  zweite 
Platte  P«  in  das  Grundwasser  und  führt  von  dieser  einen  zweiten  Draht, 
welcher  nicht  isolirt  zu  sein  braucht,  bis  in  die  Nähe  des  Blitzableiters. 
Man  führt  nun  die  Enden  dieser  beiden  Hülfsdräthe  in  die  Polklemmen  K 
und  Z  ein,  zweckmässig  mittels  dünner,  biegsamer  Drathspiralen,  damit 
die  Dräthe  keinen  Zug  auf  das  Instrument  ausüben;  man  beobachtet  dann 
unter  Stöpselung  in  6,6  und  e'  in  der  schon  angegebenen  Weise  den  Aus- 
schlag, der  bei  nahe  aneinander  geschraubten  Fäden  15^  nicht  zu  übersteigen 
pflegt.  Darauf  entfernt  man  das  Ende  des  von  P,  kommenden  Drathes 
aus   seiner  Klemme  und  legt  in  diese  an  seiner  Stelle  einen  Drath  ein, 
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welchen  man  am  Fuese  des  Blitzableiters,  bo  tief  als  man  zu  ihm  gelangen 
kann,  befestigt;  ist  der  jetzt  beobachtete  Ausschlag  so  gross  wie  der  früher 
beobachtete,  so  ist  die  Erdleitung  des  Blitzableiters  eben  so  gut  wie  P,. 
Erhält  man  bei  der  zweiten  Beobachtung  gar  keinen  Ausschlag,  so  kann 
die  Leitung  des  Blitzableiters  noch  unter  dem  Punkte,  wo  der  Drath  an- 
gelegt  wurde,  zerrissen  sein,  und  man  muss  deshalb  die  Leitung  heraus- 
nehmen. 

Ausschläge,  welche  nur  um  '/,  geringer  sind,  als  der  bei  Einschaltung 
Ton  P,,  also  Ausschläge  Yon  Qber  11°,  machen  eine  Aenderung  der  Erd- 
leitung des  Blitzableiters  nicht  unbedingt  nötbig,  besonders  wenn  man  Ur- 
sache hat,  auf  einen  Zur  Zeit  der  Beobachtung  Torhandenen  niedrigen  Stand 
des  Grundwassers  zu  schliessen.  Noch  geringere  Ausschläge  aber  weisen 
auf  eine  schlechte  Beschaffenheit  der  Erdleitung  hin. 


B.   Dfe  elektrischen  Haus-  und  Stadttelegraphen. 

Ausser  den  schon  unter  A,h.  aufgeführten  Telephonen  enthielt  Gruppe  XI 
keine  Haustelegraphen ,  sofern  man  zu  diesen  nicht  den  unter  C  zu  be- 
sprechenden Wächterkontrolapparat  zählen  will.  Dagegen  hat  die  im  Hand- 
•  buche  der  Telegraphie  (Bd.  4,  S.  121)  gebotene  Beschreibung  des  ameri- 
kanischen Distrikttelegraphen  den  Anstoss  zu  zwei  Nachbildungen  ge- 
geben, von  denen  die  eine  (von  W.  Gurlt)  als  Stadttelegraph  und  zugleich 
aueh  ausschliesslich  f&r  Feuer  wehr  zwecke  eingerichtet,  die  andere  nur 
letzteren  Zwecken  dienstbar  getnacht  ist;  letztere  (von  Gebrüder  Naglo) 
bleibt  einer  Besprechung  unter  C  vorbehalten. 


Fl(.  97a  <Vj  MtOrl.  Or.).  Fig.  378  ('/»  "tütl.  Gr.),  Fig.  37*  (V.  nttBrl.  Gr.). 

Gurlt's  Distrikttelegrap^  schliesst  sich  auch  äusserlich  an  den 
in  Fig.  272  in  der  Aussenapsicht  (in  %  natürlicher  Grösse)  und  in  Fig.  273 
und    274    in    seineu    einzehien    Tbeileu    (in    '/t    natürlicher    Grösse)    dar- 
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gestellten  amerikanischen  an,  tragt  aber  anstatt  der  Buchstaben  My  P,  F 
die  Aufschriften  „Bote**,  „Wagen**,  „Polizei**  und  „Feuer**;  auch  ist  ihm 
ein  Galyanoskop  beigefugt.  An  der  Achse  c  der  Kurbel  K  ist  mit  einem 
Ende  die  Triebfeder  S  befestigt,  deren  anderes  Ende  an  dem  feststehenden 
Federhause  eingeklemmt  ist.  Wird  nun  die  Kurbel  K  in  der  Richtung  des 
Pfeiles  in  Fig.  272  gedreht,  bis  1,  2,  3  oder  4  der  5  Zähne  des  fest  auf  die 
Kurbelachse  c  aufgesteckten  Sperrrades  i?  (Fig.  274)  an  dem  auf  demZahnradeC 
sitzenden  und  durch  die  Feder  /  gegen  R  gepressten  Sperrkegel  k  Toruber- 
gegangen  sind,  so  dreht  die  dadurch  gespannte  Feder  S  beim  Loslassen 
der  Kurbel  die  Achse  c  rückwärts,  R  überträgt  diese  Bewegung  durch  die 
Yermittelung  von  k  auf  C  imd  dieses  mittels  eines  auf  der  Achse  a  sitzenden 
Getriebes,  das  nur  V»  soviel  Zähne  hat  als  C,  auf  das  Schliessungsrad  A. 
Indem  nun  A  und  C  in  der  Richtung  der  Pfeile  in  Fig.  273  sich  drebea, 
konmien  die  Yorsprunge  von  A  der  Reihe  nach  mit  der  KoAtaktfeder  in 
Berührung,  welche  auf  dem  gegen  die  Gestellplatte  G  isolirten  Plättchen  U 
angebracht  ist,  und  schliessen  den  Stromkreis  zwischen  y  und"*  z.  A  macht 
so  viel  Umläufe,   wie  viel  Zahne  Yon  £  an  A:  vorubergefuhrt  wurden  und 

telegraphirt  bei  jedem  Umlaufe  dreimal  das  Zeichen  auf  .d,  hier  also  ••• , 

das  die  Nummer  der  rufenden  Station  ausdrückt.  Von  a  (Fig.  273)  aus  pflanzt 
ein  weiteres  Räderpaar  die  Bewegung  noch  auf  die  Achse  d  fort,  und  das  auf 
d  sitzende  Steigrad  x  versetzt  die  als  Regulator  für  das  Triebwerk  dienende- 
Hemmung  H  in  pendelnde  Bewegung;  die  Geschwindigkeit  der  Bewegung 
lässt  sich  durch  schwächere  oder  stärkere  Biegung  des  nach  unton  gerichte- 
ten Fortsatzes  an  H  abändern.    Bei  Benutzung  dieser  pendelnden  Hem- 
mung hat  sich  selbst  der  Arm  N  als  ganz  entbehrlich^)  herausgestellt, 
welcher  in  dem  Augenblicke,  wo  iT  in  seine  Ruhelage  zurückkommt,  sich 
sperrend  vor  d^n  aus  der  vorderen  Fläche  des  Rades  A  vorstehenden  Stift  b 
legt  und  so  eine  zu  starke  Abspannung  der  Feder  S  verhütet;   Gurlt  hat 
dafür  einfach  einen  Aufhaltestift  für  die  Kurbel  K  angebracht. 


C.  Die  Feuerwehrtelegraphen. 

Im  Anschluss  an  den  eben  besprochenen  Distrikttelegraphen  mag 
zunächst  zweier  ganz  gleich  eingerichteter  automatisch  er  Feuermelder 
W.  Gurlt 's  gedacht  werden,  welche  in  der  schon  angegebenen  Weise  ausser  der 
Nunmier  der  rufenden  Station  noch  die  Begriffe  „Kleinfeuer^,  „Mittelf euer *^, 
„Grossfeuer^  und  „Wassersnoth^  telegraphiren  und  zugleich  mit  einem  Gal- 


*)  Bei  einer  NachbUdimg  des  amerikanischen  Distrikttelegraphen,  die  ich  unter  Weglassang 
der  Hemmung  H  ausffihren  liess,  dorfte  der  Arm  N  und  der  Stift  h  vi  A  nicht  weggelassen 
und  durch  einen  Aulhaltestift  f&r  die  Kuzh^l  ersetzt  werden,  weil  dort  da»  Rad  Ä  infolge  seiner 
Tr&gheit  stOrend  noch  ein  Stack  fort  lief,  wenn  die  Kurbel  zum  Stillstehen  kam. 
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vanoakop  ausgerüstet  sind,  woroD  man  erkennen  kann,  ob  die  Linie  zu  einet 
Meldung  frei  ist  oder  bereits  TOn  einer  Station  benutzt  wird. 

Die  von  W.  Gurlt  noch  ausfestellten  automatischen  Feuermelder  mit  Ge- 
wichtsbetrieb,  der  eine  für  Ruhestromlinien,  der  andere  für  Axbeitsstrom, 
geben  in  bekannter  Weise  nur  die  Stationsnammer,  auch  ermöglicht  ein  ihnen 
beigegebener  Taster  und  ein  Galvanoskop  das  Geben  auBführlicherer  Mel- 
duugen.nach  der  Hauptstation  und  das  Emp&ngen  des  Verstaädenzeichenfi. 

Auch  Gebr.  Naglo  haben  den  amerikanischen  Distrikttelegraphen  in 
einen  automatischen  Feuermeldei;.umgestaJtet,  dessen  äussere'Form  in 
Fig.  275  (Vj  natürlicher  Gr.)  angedeutet  ist,  während  diese  Figur  auch  seine 


innere  Einrichtung  leicht  erkennen  lägst,  da  in  ihr  die  Tbeile  mit  den  näm- 
lichen Buchstaben  bezeichnet  sbd  wie  in  Fig.  272  bis  274.  Ausser  dem  aus  A 
vorstehenden  und  den  Arm  iV^  (Fig.  273)  fangenden  Stifte  b  ist  nicht  noch  ein 
besonderer  Anschlag  für  die  Kurbel  K  vorhanden.  Ein  Stift  s  unterhalb,  der 
Kontaktfeder  i*" verhütet,  dass  diese  zu  tief  herabgeht,!,  IJasS^U^yqojhii.ä,' 


gQ2  ^'^  TelegrephcD^pmU. 

an  der  Hemmung  H  gestattet  die  Regulirung  der  Oang^^chwindigkeit. 
Das  beigegebene,  zwiscben  den  Dräthen  Zi  und  :,  eingeschaltete  GralTano- 
skop  V  gleicht  in  seiner  Einrichtung  dem  in  den  deutechen  Kommunal- 
Telegrsphenstationen  viel  verwendeten');  der  Zeiger  s  an  seiner  Nadel  n  ist 
nach  vom  und  nach  unten  umgebogen  und  at«llt  sich  in  der  Ruhelage  auf 
einen  Strich  des  Zifferblattes  ein. 


Fig.  37»  (Vi  utOcI.  6r-}- 

Der  grössere  in  Fig.  276  und  277  (S.  504)  abgebildete  Feuermelder  der 
Gebr.  Naglo  gestattet  die  automatische  Abgabe  einer  viel  grösseren  Anzahl 
von  Zeichen;  ausserdem  sind  ihm  zu  umfänglicherem  Gedankenaustausch  ein 


')  ZeitschriR  das  dButuh-GiUrreicbiBcheD  TclagnpbeDTeieini,  U,  Jahrg.,  S.  6,  oder  H 
bach  der  Talegnphi«,  4.  Bd.,  S.  3M. 
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gewohnlicher  Taster,  welcher  sich  bei  S  aus  dem  yerschlossenen  Gehäuse 
herausziehen  lässt,  und  eine  Art  Klopfer  PG  beigegeben.  Die  Haupt- 
station soll  Batterie,  Blitzableiter,  Galvanoskop,  Morse  mit  Selbstauslosung, 
Taster  und  Stationsläutewerk  auf  Ruhestrom  geschaltet  erhalten  und  ausser- 
dem noc^  einen  Induktor.  Wird  auf  einer  der  Rufstationen  die  Kurbel  K 
des  Feuermelders  gedreht,  so  wird  zunächst  für  eine  kurze  Zeit  der  Ruhe- 
strom unterbrochen  und  dadurch  in  der  Hauptstation  das  Läutewerk  und 
der  Morse  ausgelöst;  bei  dem  darauf  folgenden  Umlaufe  des  Schliessungs- 
rades Ä  entsendet  der  rufende  Feuermelder  seine  Meldung  nach  der  Haupt- 
station, wo.  sie  der  bereits  laufende  Morse  niederschreibt.  Von  der  Haupt- 
station sollen  dann  mittels  des  Induktors  die  mit  in  die  Ruflinie  einge- 
schalteten, an  den  Feuermeldestellen  oder  an  sonst  geeigneten  Stellen  auf- 
gestellten grossen  Schlag-  oder  Läutewerke  ausgelöst  werden ;  dazu  wurde 
das  eine  Ende  der  Induktorspule  an  den  frei  gebliebenen  Arbeitskontakt 
des  Tasters  geführt,  dessen  Achse  mit  dem  einen  Zweige  der  einmündenden 
Schleifenlinie  verbunden  ist,  das  andere  Ende  der  Induktorspule  hingegen 
wurde  mit  dem  zweiten  Zweige  der  Schleife  an  dessen  Einmündung  in  die 
Hauptstation  in  Verbindung  gesetzt.  *  Die  Triebfeder  des  mit  einem  Wind- 
fange W  ausgerüsteten  Laufwerks  (Fig.  277)  in  den  Feuermeldern  wird 
mittels  der  von  der  Seite  her  aufzusteckenden  Kurbel  K  durch  eine  auf 
der  Kurbelachse  sitzende  Schraube  ohne  Ende  c  aufgezogen  und  zwar  bei 
einer  ganzen  Umdrehung  ihres  Domes  u;  wie  Fig.  276  sehen  lässt,  ist  die 
Kurbel  K  mit  einer  besonderen  Yerriegelnng  ausgerüstet;  das  Sperrrad  r  ver- 
hütet ein  Rückwärtsdrehen  der  Kurbel.  Kurz  bevor  beim  Aufziehen  die 
Achse  u  ihre  Umdrehung  vollendet,  trifft  der  auf  sie  aufgesteckte,  sieh  also 
mit  ihr  drehende  Arm  e  (vergl.  Detailzeichnung  in  Fig.  277 ,  ünks  unten) 
mit  seiner  Nase  p  einen  Yorsprung  /  an  dem  Entlastungshebel  g,  welcher 
um  g^  drehbar  ist.  Dieser  Hebel  ist  in  Fig.  27S  besonders  dargestellt. 
Die  Blattfeder  g^  strebt  den  um  g^  drehbaren  Arm  ^i,  woraus  /  vorsteht,  in 
die  aus  Fig.  278  ersichtliche  Lage  zu  stellen ;  so  lange  aber  in  der  Ruhe- 
stellung die  auf  den  Arm  t  (in  Fig.  279  besonders  dargestellt)  wirkende  Feder  t» 
die  Schneide  m  am  Arme  fi  in  den  Einschnitt  der  Scheibe  D  drücken  kann, 
wirkt  der  Stift  v  am  Arme  fi  auf  gi ,  drückt  ^,  in  die  aus  Fig.  277  er- 
sichtliche Lage  und  bringt  so  /  in  den  Bereich  von  p.  Daher  vermag  p 
bis  zur  Vollendung  des  Umlaufs  von  u  den  Hebel  g  mitzunehmen  und 
durch  denselben  den  in  der  Bohrung  der  Schraube  ohne  Ende  c  liegenden 
Stift  hi  um  etwa  3  mm  nach  rechts  zu  verschieben,  was  gerade  hinreicht, 
um  die  Verlängerungsstange  der  Kurbel,  unter  Spannung  der  Spiralfeder  Fi , 
aus  dem  Eingriffe  bei  t  zu  stossen,  so-  dass  nun  ein  weiteres  Aufziehen 
unmöglich  wird.  Zugleich  dreht  p  schliesslich  den  Airetirungshebel  t  um 
seine  Achse  f,,  hebt  ihn  mit  der  Schneide  m  aus  D  aus  und  zieht  auch 
die  Nase  n  vor  dem  Aufhalter  q  hinweg;  das  Triebwerk  läuft  dann,  bis 
nach  einem  Umgange  des  Federhauses,  welchem  drei  Umgänge  der  unter 


Di«  Tel<gr«ptaenipp*nt«. 


der  Eootaktfeder  F  liegenden  ScbliegsungsBcheibe  A  entsprechen,  das  Werk 
bei  m  und  n  wieder  aufgehtiten  wird,  wobei  zugleich  die  Au&dehkurbel  K 


Fig.  3TT  (*/t  lutllrl.  Qr.). 


wieder  in  ihre  Normalstellung   tritt  und  nun  zu  weiterem  Gebrauche  be- 
reit ist. 
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Siemens  &  Halske  hatten  ihren  bekannten  automatischen  Feuer- 
melder ^)y  ferner  einen  mit  Fussumschalter  versehenen  Telegraphenapparat  für 
eine  Zwischenstation  und  einen  Telegraphenapparattisch  für  eine  Feuerwehr- 
zentralstation ausgestellt;  der  auf  letzterem  befindliche  Ruhestromschreib- 
apparat enthielt  die  schon  auf  S.  487  erwähnte  neue  Selbstauslosung. 

Ausserdem  war  ein  Wachterkontrolapparat  (von  1876}  ausgestellt, 
welcher  dem  Wächter  zugleich  von  jeder  der  Eontrol stellen  aus  das  Feuer- 
signal zu  geben  gestattet.  Dazu  wird  auf  jeder  Eontrolstelle  als  Zeichengeber 
ein  Meldekästchen,  in  jeder  Kontroistelle  dagegen  als  Empfönger  eine  Markir- 
uhr  angebracht.  Das  Meldekästchen  besitzt  zwei  Knöpfe.  Wird  an  dem 
kleineren  Knopfe  des  Meldekästchens  gezogen,  so  wird  ein  Kontakt  eine  der 
Nunmier  dieses  Kästchens  entsprechende  Anzahl  Mal  geschlossen  und  dann 
bleibt  die  Linie  offen,  daher  yerzeichnet  die  Markiruhr  auf  dem  von  ihr  be- 
wegten Streifen,  worauf  sie  mechanisch  die  Zeit  markirt,  durch  eine  gleiche 
Anzahl  von  Strichen  oder  Punkten  in  einer  quer  über  den  Streifen  laufen- 
den Reihe  blos  die  Nummer  des  betreffenden  Meldekästchens.  Wird  dagegen 
an  dem  grösseren  und  handlicheren  Elnopfe  gezogen,  so  bleibt  schliesslich 
der  Strom  geschlossen,  und  es  verzeichnet  die  Markiruhr  nicht  nur  auf 
dem  Streifen  die  Nummer  der  Meldestelle,  von  welcher  die  Feuermeldung 
ausgeht,  sondern  sie  lässt  diese  Nummer  zugleich  auch  durch  ein  Fenster 
bleibend  sichtbar  werden  und  vermag  zufolge  der  dauernden  Anker- 
anziehung jetzt  ausserdem  auch  einen  Kont&t  zu  unterbrechen,  so  dass 
nun  ein  in  eine  Ruhestromleitung  eingeschalteter  Wecker  Lärm  schlägt. 
Von  der  Kontrolstelle  laufen  die  zwei  Poldräthe  der  Batterie  aus  und  an 
jedem  Poldräthe  zweigt  sich  ein  Drath  nach  jedem  Meldekästchen  ab,  da- 
mit in  diesem  beim  Ziehen  der  Knöpfe  der  Strom  geschlossen  werden  kann. 
Dieselbe  Batterie  liefert  auch  den  Strom  für  den  Wecker. 


2>.   Die  Telegraphen-  und  Signalapparate  der  Eisenbahnen. 

Den  Bedürfiussen  des  Eisenbahndienstes  durch  ihre  Einrichtung  oder 
Gruppirung  besonders  angepasste  Telegraphenapparatsätze  wurden  schon  vor 
mehreren  Jahren  von  Siemens  &  Halske  hergestellt.  Von  solchen  Tele- 
graphen enthielt  die  Ausstellung  ausser  einem  Wärterstationsapparate*) 
und  einem  den  Verkehr  der  Streckenwärter  mit  den  benachbarten  Eisenbahn- 


*)  Abbildimg  nnd  eingehende  Beschreibung  desselben  findet  sich  in  Schellen,  Der  elektro- 
magnetische Telegraph,  S.  778  n.  ff;  seit  mehreren  Jahren  werden  jedoch  am  Boden  des  Schr&nk- 
chens,  worin  derselbe  eingeschlossen  ist,  zwei  metallene  Schneiden  angebracht,  auf  welche  sich 
das  Gewicht,  wenn  es  ganz  abl&aft,  anftetzt  nnd  so  einen  harzen  Schloss  der  Linie  herstellt, 
damit  nicht  etwa  eine  Unterbrechong  der  Linie  durch  das  Schriftr&dchen  herbeigef&hrt  werden  kann. 

*)  Handbach  der  Telegraphie,  4.  Bd.,  S.  303,  III. 
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Stationen  vermittelnden  sogen.  Budenschreiber ^)  drei  vollständige  Appa- 
rattische mit  der  bekannten  Einschaltung  durch  Federschlussklenimen  ^. 
Der  eine  Tisch  enthielt  auf  gemeinsamem  Grundbrette  einen  Stiftschreiber,  ein 
Kellys,  ein  Galvanoskop,  einen  Taster  und  einen  zugleich  als  Umschalter  die- 
nenden Blitzableiter.  Ein  zweiter  Tisch,  worauf  ein  Farbschreiber  mit  Filzwalze 
und  oberer  doppelter  Papierrolle,  ein  Relais,  ein  Gralvanoskop,  ein  Taster, 
Blitzableiter  und  Umschalter  aufgestellt  war,  trug  auf  einem  Stander  zwei 
Wecker  und  hatte,  in  der  1878  gewählten  Anordnung,  unter  der  Tisch- 
platte zwei  Fussumschalter,  welche  beim  Treten  auf  einen  oder  den  andern 
der  beiden  an  zwei  Schlotten  befestigten  Fusstritte  die  genannten  Appar 
rate  in  den  einen  oder  den.  andern  Zweig  einer  Glockensignallinie  ein- 
schalteten'). In  verwandter  Weise  können  mittels  des  doppelten  Fussum- 
schalters^)  an  dem  dritten  Tische  die  auf  diesem  befindlichen  Apparate 
(Normalfarbschreiber,  Relais,  Galvanoskop,  Taster,  Blitzableiter  und  Um- 
schalter, zwei  Wecker  auf  Ständern)  aus  der  Betriebslinie,  worin  sie  eine 
Mittelstation  bilden,  vorübergehend  in  den  einen  oder  den  anderen  Zweig 
einer  Glockensignallinie  verlegt  werden,  wenn  aus  letzterer  ein  Hülfssignal 
angekommen  ist. 

Dergleichen  Apparattische  hatte  auch  W.  Gurlt  ausgestellt  (vergl.  auch 
S.  483),  und  darunter  auch  einen  für  Eisenbahnblockstationen,  Eisenbahn- 
hülfsstationen  oder  Feuerwehrstationen  bestimmten,  dessen  Apparatsatz  aus 
einem  Farbschreiber  mit  Selbstauslosung,  Selbstarretirung  und  vom  Trieb- 
werke des  Farbschreibers  betriebener  Signalglocke,  einem  Taster,  einem 
Galvanoskop,  einem  Blitzableiter  und  Umschalter  bestand.  Bei  Gurlt's 
Blocksystem,  das  von  der  Leipzig -Dresdener  Eisenbahngesellschaft  auf  der 
Linie  Leipzig -Riesa -Dresden  eingeführt  wurde,  findet  bekanntlich  eine  Ver- 
riegelung der  Fahrsignale  durch  die  elektrischen  Apparate  nicht  statt. 

An  Signalapparaten  hatten  Siemens  &Halske  ausser  einer  An- 
zahl von  elektrischen  Weckern  mit  Selbstunterbrechung  und  vonWechsel- 
stromweckem  und  ausser  einem  Tischläutewerke  mit  Federbetrieb,  einem 
kleinen  Zimmerläutewerke  und  einem  in  seiner  Einrichtung  dem  Univer- 
salläutewerke gleichenden  Perronläutewerke  ein  Spindelläutewerk  und  ein 
in  einer  eisernen  Läutebude  mit  zwei  Glocken  und  Signalscheibe  enthal- 
tenes Universalläutewerk  mit  Stecherauslösung  au^estellt^  welche  beide  mit 


■)  Handbuch  der  Telegraphie,  4.  Bd.,  S.  808,  lY. 

*)  Handbuch  der  Telegraphie,  4.  Bd.  S.  280,  Anm.  47.  Dazu  hat  der  Apparattisch 
eine  Yertiefung  und  in  dieser  eine  Anzahl  Ton  Klemmenböcken;  das  die  Apparate  tragende  ge- 
meinsame Gmndbrett  hat  die  entsprechenden  federnden  Klemmen,  welche  beim  Einsetzen  des 
Brettes  in  die  Vertiefung  sich  auf  die  Böcke  legen  und  so  Ton  selbst  die  an  die  Böcke  gef&hrten 
Leltungs  -  und  Batteriedräthe  an  die  Apparate  legen,  w&hrend  eine  ShnUche  Klemme  die  Leitung 
beim  Ausheben  des  Brettes  ans  der  Yertiefong  kurz  schliesst. 

*)  Handbuch  der  Telegraphie,  4«  Bd.  S.  282  und  Flg.  231. 

')  Fig.  866  auf  S.  489  des  4.  Bd.  des  Handbuchs  der  Telegraphie. 
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automatischer  Hül&aignaleiiirichtiuig  auBgerüstet  waren,  nnd  zwar  jeoes 
für  Einstellung  des  Kontaktarme s  auf  eine  der  acht  Schriftscheiben  mittels 
acht  verschiedener  Schlüssel'),  dieses  aber  in  der  neusten  Anordnung*) 
mit  fünf  aufzusteckenden  und  dann  durch  ihre  Vorsprünge  einen  Eoatakt- 
hebel  von  seinem  Ämboase  abhebenden  Scheiben. 

Das  Streckenläntewerk  bei  W.  Gurlt  entsprach  dem  im  Handbuohe 
der  Telegraphie  (4.  Bd.  S.  386)  beschriebenen  Läutewerke  mit  Steoherana- 
16sung  Ton  Siemens  &  Halske,  und  eine  ähnliche  Anordnung  zeigte  auch 
das  inigehörige  Zimmerläntewerk  (vergl.  Handbuch  der  Telegr^hie  4.  Bd. 

5.  396). 

Anstatt  des  Sperrrades,  welches  am  Univerealläutewerke  von  Siemens 

6,  Halske  mittels  zweier  an  dem  Windflügel  sitzender  und  sich  durch  die 
Wirkung  zweier  Federn  in  das  Sperrrad  einlegender  Sperrkegel  die  Be- 
wegung auf  den  lose  auf  die  Sperrradachse  aufgesteckten  Windflügel  über- 
trägt, haben  Gebr.  Naglo  bei  dem  nur  in  Pulsen  von  je  fünf  Schlägen  schla- 
genden, übrigens  dem  Universalläutewerke  (mit  StecheraustÖsung)  gleichen- 
den  Streckenläutewerke   die   durch   Fig.  280   erläuterte   Eeilhemmung 


Fig.  280  (Vj  wtDiL  Gr.). 

angebracht;  es  sitzt  nämlich  auf  der  Achse  lose  das  vierflügelige  Kreuz  Ki  K,, 
welches  die  vier  Flügel  W  des  Windf^gs  trägt,  und  fest  eine  an  ihrem 
umfange  gefurchte  Reibungsscheibe  b ;  als  Mitnehmer  dienen  zwei  Klauen 
oder  Keile  a,  welche  an  zwei  Armen  K,  des  Windflügelkreuzes  drehbar  be- 

')  HudbDch  dar  Talagraphie,  4.  Bd.  S.  S90  and  4S4. 
•)  Emdlnidl  dar  Talegnphia,  4.  Bd.  S.  889  and  «ST. 
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festigt  sind  und  durch  zwei  Ton  den  beiden  anderen  Armen  Ki  des  Kreuzes 
kommende  Spiralfedern  c  in  die  Furche  eingelegt  werden.  So  lange  die  den 
Windflügel  treibende  Achse  umläuft,  stenmien  sich  durch  die  Reibung  die 
Keile  a  in  der  Nuth  von  b  fest  und  das  Kreuz  Ki  K^  mit  den  vier  Flügeki  W 
wird  mitgenonmien,  bei  plötzlichem  Stillstände  der  treibenden  Achse  aber 
weichen  die  Keile  aus  und  rutschen  unter  Streckung  der  Federn  c  in  der 
Furche  von  h  fort. 

Die   Abdrückfedem  F  legen   Gebr.  Nagle    nicht    unter   den  AusIöb- 
hebel  Hy  sondern,  wie  Fig.  281  sehen  lässt,  seitwärts  von  ihm,  damit  der 


Fig.  38t  (Vs  natQrl.  Gr.). 


Ankerhebel  schon  früher  abgedrückt  wird  und  der  Ausloshebel,  nachdem 
er  das  Abdrücken  durch  einen  aus  ihm  yorstehenden  Stift  v  bewirkt  hat, 
wieder  frei  spiele,  bevor  er  sich  schliesslich  mit  dem  halb  abgefeilten  Stifte  e 
an  der  Nase  p  des  Stechers  /  fangt. 

Zum  Aufzeichnen  der  gegebenen  Glockensignale  werden  vielfach  Re- 
gistrirapparate  verwendet.  Siemens  &  Halske  fügten  die  aufzeichnen- 
den Theüe  bei  den  für  die  bayerischen  Staatsbahnen  gelieferten  Läutewerken 
gleich  den  Zimmerläutewerken  hinzu  (Handbuch  der  Telegraphie,  4.  Bd. 
S.  404).  Ihr  in  Fig.  282  abgebildeter  neuerer  Registrirapparat ,  welchen 
die  Ausstellung  enthielt,  ist  von  dem  Läutewerke  getrennt;  sein  ausge- 
lostes Triebwerk  hebt  einen  Hammer  H,  welcher  dann  niederschlägt  und 
ein  Loch  in  den  von  der  Rolle  R  kommenden  und  in  der  Führung  u  unter 
einem  Stempel  hinlaufenden  Streifen  p  stanzt,  ausserdem  aber  noch  ein 
Fallgewicht,  das  nach  dem  Stanzen  die  Papierzugwalzen  w  in  Bewegung 
versetzt. 

An  die  Signalapparate  wären  die  für  den  Bahnbetrieb  so  wichtigen 
Sicherungseinrichtungen  anzureihen,  deren  eingehende  Besprechung 
an  dieser  Stelle  jedoch  unthunlich  ist;  es  möge  deshalb  eine  kurze  Erwähnung 
der  vorzüglicheren  derartigen  Ausstellungsgegenstände  und  ein  Hinweis  auf 
den  Zweck  derselben  genügen.  Die  verschiedenen  Blocksignalapparate 
von  Siemens  &  Halske  verhindern  das  Aufeinanderrennen  zweier  hinter  ein- 
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ander  Ehrenden  Züge,  indem  sie  den  die  optischen  Fahrsignale  bedienenden 
Wärtern  auf  elektrischem  Wege  die  Möglichkeit  benehmen,  dem  folgenden 
Zuge  die  Einfahrt  in  den  vor  ihnen  liegenden  Bahnabschnitt  zu  erlauben, 
solange  der  vorausfiihrende  Zug  diesen  Abschnitt  noch  nicht  Terlassen  hat. 


Die  Verbindung  der  Blockapparate  mit  Weichen  bezweckt,  die  Erthei-  ' 
lung  des  Fahrsignals  an  den  Zug  so  lange  immöglich  zu  machen,  als 
die  von  ihm  zu  befahrenden  bez.  ihm  in  die  Flanke  weisenden  Wöichen 
nicht  so  gestellt  sind,  dass  ünfSUe  ausgeschlossen  sind,  und  so  lange  die 
Weichen  mcht  in  dieser  Stellung  fest  gemacht  oder  verriegelt  sind.  In 
ähnlicher  Weise  Terketten  die  Zentralapparate  ganze  Gruppen  Ton 
Weichen  und  Signale  bez.  die  Weichen  und  Signale  eines  ganzen  Bahn- 
hofs untereinander  und  legen  so  die  Verfügung  über  den  Verkehr  in 
eine  Hand,  sei  es,  dass  diese  die  Signale  und  Weichen  selbst  stellt  oder 
durch  Beseitigung  ihrer  Verriegelung  nur  die  Erlftubniss  zur  SteUnng  er- 
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theilt.  Das  IneinandergreifeH  der  Sicbenmgseinrichtungen  veranschaulichte 
das  (in  Gruppe  XIII  aufgestellte)  zerlegbare  Modell  der  eine  doppelte 
Kreuzung  enthaltenden  Gruppe  IV  des  Bahnhofs  Breslau  der  Oberschlesischen 
Eisenbahn ;  bei  demselben  war  der  Zentralsicherungsapparat  und  der  Stations- 
blockapparat in  V4  natürlicher  Grösse,  die  Weichenstellhebel  und  die 
Weichenriegel  in  '/•,  die  Winkelhebelübertragung  in  Vn,  die  Signale  und 
Vorsignale  in  %«,  die  Schienen  mit  ebenfalls  etwa  Vi«  der  Spurweite  aus- 
geführt und  es  arbeiteten  die  z.  Th.  ganz  winzigen  Bestandtheile  mit  völliger 
Zuverlässigkeit,  so  dass  man  sich  mittels  des  ModeUs  alle  in  dieser  Gruppe 
möglichen  Zugbewegungen  klar  zu  machen  im  Stande  war. 

Im  Anschluss  an  die  Eisenbahn telegraphen  mag  noch  des  zuerst  im 
Jahre  1866  ausgeführten^),  1871  in  seiner  mechanischen  Anordnung 
wesentlich  abgeänderten  magnetelektrischen  Wasserstandszeigers 
von  Siemens  &  Halske  gedacht  werden.  Derselbe  besteht  aus  einem 
Magnetinduktor,  welcher  durch  den  Schwimmer  bewegt  wird,  und  einem 
Zeigerapparate  mit  selbstthätigem  Alarm^  Die  Kette,  welche  an  dem  einen 
Ende  den  Schwimmer,  am  anderen  ein  Gegengewicht  trägt,  wird  über  das 
Kettenrad  Ä'(Fig.  283,  V4  natürlicher  Grösse)  gelegt;  beim  Steigen  und  Fallen 
des  Wasserstandes  überträgt  das  Zahnrad  R  die  Drehung  von  K  auf  das  Ge- 
triebe r;  die  Achse  a  des  letzteren  nimmt  durch  den  einen  oder  den  anderen 
von  zwei  bei  n  sichtbaren  Mitnehmern  bei  der  Drehung  nach  links  das 
Federhaus  jP,  bei  der  Drehung  nach  rechts  dessen  Achse  mit,  während 
gleichzeitig  die  Achse  bez.  das  Federhaus  durch  Nasen  an  dem  Arme  b 
festgehalten,  die  Feder  also  in  beiden  Fällen  gespannt  wird.  Ist  nun  beim 
Steigen  oder  Fallen  des  Wassers  um  einen  bestimmten  Betrag,  z.  B.  um 
5  cm,  die  Achse  a  einmal  ganz  herumgedreht  worden,  so  schiebt  ein 
Exzenter  auf  ihr  den  mit  b  auf  derselben  Achse  d  sitzenden  Arm  c  zurück, 
macht  so  die  bisher  festgehaltene  Achse  bez.  das  Federhaus  frei,  die  Feder 
spannt  sich  ab  und  lässt  dabei  unter  Vermittelung  eines  z^weiten  Mit- 
nehmerpaares den  Zylinderinduktor  J  eine  ganze  Umdrehung  machen.    Das 


*)  Yergl.  Zeitschrift  des  deatsch  -  österreichischen  Telegraphen  Vereins,  Jahrg.  IS,  S.  185.  — 
E.  Hardy  hat  für  die  Wasserwerke  Ton  Saint- Etienne  einen  elektrischen  Wasserstandszeiger 
hergestellt,  welcher  nicht  stetig,  sondern  nnr  alle  halben  Stunden  den  Wasserstand  markirt; 
der  Zeiger  bleibt  immer  etwa  27  Minuten  stehen ;  er  wird  bei  Beginn  der  neuen  halben  Stunde 
durchwein  mittels  eines  negativen  Stromes  ausgelöstes  Gegengewicht  auf  Null  zurückgeftUirt  und 
dann  durch  eine  Folge  positiver  Ströme  schrittweise  bis  auf  die  dem  dermaligen  Wasserstande 
entsprechende  Zahl  vorwärts  bewegt  Die  l&ngere  oder  kürzere  Folge  positiver  Ströme  entsendet 
der  Geber,  indem  sich  eine  silberne  Kette  bei  Beginn  jeder  halben  Stunde  um  einen  stets 
gleichen  Betrag  von  einem  Rade  abwickelt  und  einen  unten  mit  einem  Platincylinder  versehenen 
Platindrath  in  das  dem  Wasserstand  entsprechend  höher  oder  tiefer  stehende  Quecksilber  eines 
Manometers  sich  einsenken  l&sst.  Yergl.  Annales  teUgraphiques,  1877,  S.  225.  ^  Dr.  G.  Hasler 
verwendet  fQr  seinen  im  EmpfSnger  dem  Siemens'schen  &hnUchen  Wasserstandszeiger  galvanische 
Ströme^  die  er  durch  den  Schwimmer  in  eigenthfimlicher  Weise  schliessen  ISsst  Yergl.  Dingler's 
Polytechnisches  Jonmal,  S86.  Bd.  S.  280  oder  Journal  t^l^grsphique,  1879,  Bd.  4,  S.  444. 
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bei  dieaer  Umdrehung  erzeugte  Wecbaelstrompaar  wird  je  nach  der  DrehuBga- 
richtung  in  der  einen  oder  in  der  anderen  Leitung  dem  Zeigerappate  zu- 
geführt, durchläuft  den  einen  oder  den  anderen  Elektromagnet  desselben, 
bewegt  dessen  polorisirten  Anker  und  dreht  mittele  einer  am  Ankerhebel 


Fig. 388  ('/,  oRtUri.  Gr.). 

sitzenden,  einfachen  Schubfeder  den  Zeiger  um  einen  Schritt  vor  oder  zurfick, 
in  ähnlicher  Weise  wie  bei  dem  magnetelektriscben  Diatanzmeaser  (S.  515). 
Kommt  endlich  der  .Zeiger  bei  einer  bestimmten  WasserstandshShe  Über 
einen  verstellhaxen  Kontaktarm,  so  schliesst  er  eine  Lokalbatterie,  und  es 
schlägt  nun  ein  elektrischer  Wecker  Lärm. 

In  wesentlich  anderer  Weise  wurde  die  nämliche  Aufgabe  bei  einem 
im  Jahre  1874  entstandenen,  TOn  Hörn  ausgestellten,  auch  in  anderen 
ähnlichen  Fällen  rerwendbaren  und  mit  dem  Namen  Telekineten  beleg- 
ten Apparate  gelöst,  welcher  in  Fig.  284  und  385  abgebildet  ist.  Der  Em- 
pfänger und  der  Stromsender  stimmen  in  ihrer  Einrichtung  ganz  überein,  nur 
dass  an  dem  den  Wasserstand  (Barometerstand  u.  dergl.)  markirenden 
Zeiger  des  Senders  ein  Stromscliliesser  angebracht  ist,  welcher  den  Strom- 
kreis einer  Batterie,  in  weichen  zugleich  noch  ein  Selbstunterbrecher  ein- 
geschaltet ist,  immer  dann  schliesst,  wenn  die  Zeigerstellung  nicht  mit 
dem  eben  vorhandenen  Wasserstande  übereinstimmt.  Ein  dem  Strom- 
schlieseer  beigegebener  Kommutator  sorgt  ferner  da&:,  dass  bei  zu  hoch 
stehendem  Zeiger  die  Stromrichtüng  In  den  Elektromagneten  M,  welche 
die  Richtigstellung  der  Zeiger  herbeizuführen  haben,  die  entgegengesetzte 
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von  der  bei  zu  niedrig  stehendem  Zeiger  ist,  damit  die  Strome  die  nöthig 
gewordene  Senkimg  oder  Hebtmg  der  Zeiger  bewirken  können.  Dazu  sind 
die  Zeiger  Z^  Fig.  284,  welcbe  auf  einer  Skala  TJ  auf  und  nieder  gehen 
sollen,  auf  die  Mutter  m  (Fig.  285)  einer  Schraubenspindel  S  aufgesteckt^). 
Da  die  Mutter  m  in  zwei  Schlitzen  der  Säule  F  gefuhrt  wird,  so  muss  sie 
auf  der  Spindel  S  auf  oder  nieder  steigen,  wenn  B  in  der  einen  oder  der 
anderen  Richtung  gedreht  wird.  Der  Drehung  widersetzt  sich  mit  einer  ge- 
wissen Kraft  die  rundliche  Bremsfeder  h  (Fig.  284),  welche  sich  an  das  wellen- 
förmig gestaltete  Bremsradehen  r  anlegt.  Die  Drehung  der  Spindel  S  bewirken 
die  Schubfedem  kx  und  k^  (Fig.  285)^  welche  die  Sperrrädchen  rj  und  r,  und 
damit  die  Spindel  selbst  um  je  einen  Zahn  drehen,  wenn  die  Abreissfeder/ 
den  um  die  Schrauben  a  drehbaren,  \  und  k^  tragenden  Anker  A  des  £lektro- 
magnets  M  in  seine  Ruhelage  an  die  Stellschraube  «^  zurückfuhrt.  Ob 
aber  k^  auf  r,  wirkt  oder  k^  auf  r, ,  ob  also  die  Spindel  S  links  herum 
oder  rechts  herum  gedreht  wird,  das  hängt  von  der  Richtung  der  den 
Elektromagnet  M  durchlaufenden  Strome  ab.  M  besteht  nämlich  aus  zwei 
liegenden  Stabmagneten,  welche  durch  Messingplatten  mit  einander  ver- 
bunden und  mit  diesen  auf  zwei  Schraubenspitzen  x  gelagert  sind;  die  Be- 
wickelung ist  derartig,  dass  die  Strome  in  den  neben  einander  liegenden 
Kernenden  entgegengesetzte  Pole  entstehen  lassen.  Das  eine  Paar  der  Pole 
wirkt  auf  den  Anker  A  aus  weichem  Eisen,  dessen  Spiel  durch  die  beiden 
Stellschrauben  «i  und  8,  begrenzt  wird  und  dessen  Achse  a  in  Ohren  der ' 
einen* Messingplatte  gelagert  ist;  das  andere  Paar  'p^  und  j9,  der  Pole  (Fig.  285, 
rechts)  liegt  zwischen  den  4  Polen  zweier  stählerner  Hufeisenmagnete  iV^, 
S^  und  iNT, ,  jS,  ;  das  gasze  bewegliche  System  dreht  sich  daher  um  die 
durch  seinen  Schwerpunkt  gehende  Achse  x  in  die  in  Fig.  285  gezeich- 
nete Lage ,  wenn  die  Ströme  bei  f^  einen  Südpol ,  bei  j»,  einen  Nordpol 
entwickeln;  bei  entgegengesetzter  Stromrichtung  kommt  pi  an  #9 i ,  |7,  an 
N^  zu  liegen,  und  dann  wiakt  A  durch  \  auf  r^. 

Der  Kommutator  hat  jetzt  die  aus  Fig.  285  ersichtliche,  von  der  ur- 
sprünglichen abweichende  Einrichtung  erhalten.  An  einem  Stück  isoli- 
renden  Material  t  sind  zu  beiden  Seiten  vier  Metallplatten  c^,  c,,  c,  imd  c^ 
angebracht,  von  denen  c,  mit  c,,  c,  mit  c^  über  Kreuz  verbunden  sind. 
Von  dem  ebenfalls  isolirenden  Stücke  j  der  Mutter  m  kommen  als  Strom- 
schliesser  zwei  Federn  /^  und  /,  herüber  und  legen  sich  an  das  auf  der 
entsprechend  geführten  Stange  q  des  Schwimmers  g  angebrachte  Stück  % 
an.  So  lange  nun  /^  und  /,  dem  zwischen  C|  und  c^,  c,  und  c,  verblie- 
benen Spalte  gegenüberstehen,  ist  der  Stromkreis  der  Batterie,  deren  Pol- 
dräthe  d^   und  d,   an  c^   und  o,   geführt  werden,  o£fen;   kommen  dagegeu 

*)  SoUtt  in  gleicher  Weise  anstatt  der  ^geradlinigen  Bewegung  eine  Kreisbewegung  kontro- 
Hrt  werden,  so  konnte  anstatt  der  Mntter  m  ein  Zeiger  aof  die  Spindel  8  fest  angesteckt  werden, 
an  welchem  die  fth'er  kreisförmigen  Eontaktstücken  spielenden  Federn  fx  und  f^  xn  befestigen 
w&ren. . 
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zufolge  der  Senkung  oder  der  Hebung  des  Spiegels  und  des  Schwimmers  g 
fx  und  /s  auf  C|  und  c,  oder  auf  c,  und  c^^  so  fuhren  sie  einen  Strom  von 
der  einen  oder  von  der  anderen  Richtung  einerseits  über  die  Klemme  K^ 
in  die  Leitung  Z/,  andererseits  nach  der  hinter  K^  liegenden  Klemme  K^ 
durch  den  Elektromagnet  M  zur. Klemme  K^  und  zur  Erde.  Es  werden 
daher  in  allen  in  den  Stromkreis  eingeschalteten  Instrumenten  die  Muttern 
m  durch  den  sich  selbst  unterbrechenden  Strom  so  lange  gesenkt  oder  ge- 
hoben, bis  /i  und  f^  wieder  den  Spalten  gegenüberstehen,  und  dann  müssen 
die  Zeiger  Z  (mit  Nonius)  genau  auf  dem  zum  eben  vorhandenen  Wasser- 
stande gehörigen  Skalenstriche  stehen.  Wenn  während  der  Drehung  der 
Spindel  S  der  Schwimmer  g  noch  steigt  oder  fällt ,  so  ändert  das  im  Spiel 
der  Apparate  gar  nichts,  verlängert  oder  verkürzt  vielmehr  nur  die  Strom- 
folge. Da  der  Empßlnger  keinen  Stromschliesser  braucht^  so  fallt  bei  ihm 
auch  die  Klenmie  Kx  weg,  und  die  beim  Sender  (Fig.  284,  Seitenaj^sicht) 
von  Kx  ausgehende  Luftleitung  h  kommt  bei  ihm  (Fig.  285,  Rückansicht) 
gleich  an  die  Klemme  K^\  von  K^  geht  stets  die  Erdleitung  E  aus  bez. 
die  Fortleitung.  Der  Selbstunterbrecher  kann  irgendwo  im  Stromkreise  imter- 
gebracht  werden;  er  muss  so  langsam  arbeiten,  dass  die  Elektromagnete 
M  ihm  folgen  können^). 


B.    Die  Militärtelegraphie. 

• 

unter  dem  Linienbaumaterial  hatten  Gebr.  Naglo  auch  eine  An- 
zahl von  kleinen  und  leichten  Isolatoren  fü»  Feldtelegraphenlei- 
tungen ausgestellt. 

Neben  dem  in  einer  Kiste  feld  massig  verpackten  Fei  dt  elegraphen- 
apparate  von  Siemens  &  Halske,  welcher  auf  S.  486  seiner  Selbstaus- 
losung wegen  erwähnt  wurde,  stand  ein  vollständiger  kleiner  Satz  eines 
Yorp Ostentelegraphen'),  bestehend  aus  zwei  Telegraphenapparaten  (für 


*)  Im  Anschlasse  hieran  mag  eines  Ton  Hörn  ausgestellten  kleinen  elektrischen  Wärme- 
regnlators  (nach  Dr.  Scheibler)  gedacht  werden.  Derselbe  besteht  ans  einem  Tom  dnrch 
eine  Glasplatte  geschlossenen  Kfistchen«  in  welches  das  Leachtg«s  dnrch  ein  Bohr  frei  einströmt; 
durch  ein  zweites  Rohr  strömt  das  Gas  nach  dem  Brenner,  und  es  wird  die  innere  M&ndong 
dieses  Rohres  durch  den  Anker  eines  Elektromagnets  verschlossen,  wenn  in  dem  zn  erhitzenden 
Gei&sse  oder  Räume  die  höchste  zul&ssige  Temperatur  erreicht  worden  ist;  dann  schliesst  näm- 
lich ein  in  dem  Gef&sse  angebrachtes  Thermometer  in  bekannter  Weise  einen  elektrischem  Strom 
dnrch  die  Spulen  des  Elektromagnets.  Damit  aber  beim  Yerschliessen  des  Rohres  die  Flamme 
nicht  gänzlich  verlischt,  ist  in  dem  Rohre  ein  Loch  angebracht,  welches  mittels  der  in  das 
Loch  hineinragenden  Spitze  eines  Schränbchens  so  weit  verschlossen  wird,  dass  bei  verschlos- 
sener Mündung  gerade  nur  noch  so  viel  Gas  zum  Brenner  abfliessen  kann,  dav  die  Flamme 
(blau)  brennend  erhalten  wird.    Vergl.  auch  Dingler's  Polytechnisches  Journal  Bd.  284,  S.  874. 

^  Dinglers  Polytechnisches  Journal,  Bd.  886.  S.  583.  --  Es  sei  hier  beiläufig  er- 
wähnt, dass  an  Siemens  A  Halske  neuerdings   ein  Patent  (7629,  vom  18.  April  1879  iüb)   auf 


Magnetelektrischer  Distanzmesser  von  Siemens  &  Halske.  &15 

Ruhestrom,  mit  eigenthümliclier  Selbstauslösung),  zwei  Batterien  mit  je 
12  Kupfer-Zink-Elementen  in  Sägespänpackimg,  einem  Tornister  und  einem 
Transportkasten  mit  je  500  m  Vorpostenkabel,  einem  Beutel  mit  vier  kurzen 
Verbindungskabeln  mit  je  zwei  Verbindungsklemmen,  einer  Werkzeugtasche 
und  zwei  Telephonen  mit  Futteralen.  Apparate  wie  Verpackung  sind  so 
eingerichtet,  dass  die  Verbindung  für  den  Betrieb  ohne  Zuhülfenahme  von 
Werkzeugen  durch  einfaches  Zusammenstecken  der  in  einander  passenden 
Verbindungsstücke  erfolgen  kann. 

Zum  Schluss  ist  noch  der  gegen  seine  ältere  Anordnung^)  wesentlich 
umgestaltete  magnetelektrische  Distanzmesser  oder  Ortsbestimmer 
von  Siemens  &  Halske  zu  besprechen,  welcher  fiir  die  Militärtelegraphen 
namentlich  wegen  seiner  Verwendbarkeit  bei  Torpedoanlagen  u.  dergl.  grosse 
Wichtigkeit  besonders  für  die  Eüstenvertheidigung  besitzt.  Es  ist  jetzt 
(seit  1876)  gewohnlich  auch  der  zweite  Beobachtungspunkt  von  dem 
Abfeuerungspunkte  getrennt  und  besteht  daxax  das  Ganze  aus  zwei  in 
ihrer  Einrichtung  übereinstimmenden  Beobachtungsapparaten  und  dem  am 
Abfeuerungsorte  aufzustellenden  Messtische  T  (Fig.  286),  über  welchem 
zwei  bewegliche  Lineale  Oi  v^  und  o,  v^  liegen.  Die  Visur  in  jedem  Lineale 
wird  durch  zwei  über  einander  liegende  Faden  gebildet,  damit  der  Schnitt- 
punkt scharf  abzunehmen  ist.  In  jedem  der  Kästchen  Qi  imd  Q,,  worauf 
die  Lineale  angebracht  sind,  befindet  sich  ein  Elektromagnetpaar  M^^  bez. 
M^  mit  polarisirtem  Anker;  die  beiden  unteren  Elektromagnete  sind  in 
die  Leitungen  L^  bez.  L^ ,  die  oberen  in  die  Leitungen  Li  bez.  L^  ein- 
geschaltet, welche  eine  gemeinschaftliche  Erdleitung  E  besitzen ;  jeder  der 
vier  Anker  überträgt  seine  Hin-  und  Herbewegimg  auf  ein  Sperrrädchen. 
Die  beiden  zu  demselben  Elektromagnetenpaare  gehörigen  Sperrrädchen 
wirken  auf  ein  Planetenrad,  das  in  ein  Getriebe  auf  der  Achse  einer 
Schraube  ohne  Ende  eingreift  und  durch  diese  einen  Zahnkranzbogen  und 
das  auf  dessen  Achse  sitzende  Lineal  dreht,  und  zwar  links  herum  oder 
rechts  herum,  je  nachdem  der  untere  oder  der  obere  Elektromagnet  von 
den  Strömen  durchlaufen  wird  und  arbeitet.  Jeder  Beobachtungsapparat  ent- 
halt ein  umlegbares  Fernrohr  F^  bez.  F^  auf  vertikaler  Achse  Ai  bez.  -4,, 
welches  mittels  der  Kurbel  K^  bez.  K^  durch  ein  Räderpaar  und  eine  Schraube 
ohne  Ende  gedreht  werden  kann.  Bei  der  Festlegung  der  Basis  zwischen 
den  beiden  Beobachtungspunkten  Ai  und  A^  wird  die  Schraube  ohne  Ende 
ausser  Eingriff  mit  dem  Zahnkranzbogen  auf  die  Femrohrachse  gebracht,  und 
zwei  Anschläge  für  den  Bogen  gestatten  dann,  das  Rohr  bequem  in  zwei 


einen  grosseren  Yorpostent^legraphen  oder  transporjtablen  Telegraphen  ertheilt 
wurde,  welchem  ein  Umschalter  beigegeben  ist,  mittels  dessen  durch  eine  einfache  Hebelbewegnng 
sowohl  der  Taster,  wie  der  Schreibapparat  nach  Bedarf  auf  amerikanischen  Rahestrom  oder  auf 
Arbeitsstrom  geschaltet  bez.  umgeändert  und  zugleich  auch  die  belbstauslösung  umgestellt  und 
so  im  ersten  Falle  für  den  Ruhestrom,  im  andern  f&r  den  Arbeitsstrom  wirksam  gemacht  wird. 
*}  Dub,  die  Anwendung  des  Elektromagnetismus,  3.  Aufl.  Berlin,  1873,  S.  809. 
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tun  180*  von  einander  abweicbende  Lagen  zu  bringen.  Bei  der  Srebung 
von  Kl  bez.  K^  vereetit  zugleich  ein  zweites  Räderpaar  einen  Zylinder  in  Um- 
drehung, and  es  werden  die  entatehenden  InduktionsstrSme  nnter  Ver- 
mittelung  eines  auf  die  Induktorachae  au^eeteckten  und  von  dieser  blos 
durch  die  Reibung  mitgenommenen  Kontaktarmes  je  nach  der  Drebungs- 


^W. 


Fig.  386  (V»  utnri.  Gr.). 


ricbtung  entweder  in  der  Leitung  L^  bez.  L,  dem  unteren,  oder  in  der  Lei- 
tung L,  bez.  L,  dem  oberen  Elektromagnete  des  Paares  3f,  bez.  M^  zugeführt. 
Daher  folgt  dann  durch  die  Wirkung,  der  bald  in  der  einen,  bald  in  der 
anderen  Leitung  ankommenden  Weduelströme  jedes  der  beiden  Lineale 
Schritt  für  Sohritt  dem  Fernrohre,  zu  welchem  es  gehSrt.  Wenn  nun  auf 
den  Tisch  T  eine  Karte  gelegt  und  gehörig  orientüt  wird,  welche  in  dem 
Maaasatabe  gezeichnet  ist,  in  welchem  die  Achsenentfemung  o,  a,  zur 
Basis  Ä^A,  (=  A'A")  steht,  und  wenn  in  diese  Karte  die  Torpedoanlage 
eingetragen  wird,  so  markirt  der  Schnittpunkt  der  Lineale  a,v,  und  a,v, 
in  jedem  Momente  den  Ort  eines  Schiffes,  welches  die  beiden  Femrohre  Fi 
und  F,  durch  stetiges  Drehen  der  Eiurbeln  S,  und  E,  beständig  annsiren; 
wenn  jener  Schnittpunkt  genau  über  einem  Torpedo  steht,  so  ist  es  Zeit, 
das  Torpedo  zu  entzünden. 


Anhang. 


1.  Die  Pbonograiihen. 

BaBZCBTHMTATTBE:  Prot  Dr.  A»  OlirlBtiBllL 

Jr  honographen  waren  Yon  Otto  Glaue  und  von  Berthold  Pensky  aus- 
ausgestellt.  Pensky  hatte  ausser  zwei  modifizirten  Handphonographen  auch 
einen  grossen  ührwerkphonographen  Torgefiihrt  Bei  letzterem  (Fig.  287) 
hat  die  Trommel  T  eine  Länge  yon  etwa  21  cm  bei  11  cm  Durchmesser 
und  ihre  Achse  tragt  an  einem  Ende  od  ein  dem  Trommelgewinde  ent- 
sprech^ides  Gewinde,  welches  durch  einGrewindestück  (Theil  einer  Schrauben- 
mutter) geführt  wird.  Es  ist  nämlich  in  die  vorher  glatte  zylindrische 
Achse  ein  Gewindegang  derart  eingeschnitten,  dass  von  der  ursprünglichen 
Zylinderflache  ein  grosser  TheU  erhalten  geblieben  ist,  welcher  in  dem 
glatt  ausgedrehten  Lagerstucke  L*  (Betailzeichnung  in  Fig.  288)  als  Führung 
dient.  An  diesem  Lager  ist  ein  Hebel  H  befestigt.  Derselbe  ist  um  einen 
Zapfen  drehbar  und  in  der  Hohlimg  seines  Fortsatzes  Q  mit  dem  Gewinde 
Tersehen,  welches,  wenn  man  den  Hebel  bis  auf  die  Anschlagschraube  der 
daTorstehenden  kleinen  Säule  S  herabdrückt,  die  Hälfte  der  Achse  imigreift 
und  so  das  Gewinde  der  letzteren  sicher  führt.  Damit  der  Hebel  sich 
während  des  Gebrauches  nicht  lockert,  wird  er  Yon  einer  an  der  kleinen 
Säule  befestigten,  regulirbaren  Feder  /  mittels  eines  daran  befestigten 
Sperrzahnes  gehalten. 

Das  andere  Ende  a  der  Achse  (Fig.  287)  ist  gpit  zylindrisch  und  wird 
durch  einen  glatt  ausgedrehten  Lagerbock  L  getragen. .  Li  diesen  Theil  der 
Achse  ist  eine  Nuth  eingefräst.  Auf  die  Achse  ist  eine  Hülse  k  gesteckt, 
welche  ein  Zahnrad  Z»  trägt  und  sich  in  der  Achsenrichtung  verschieben, 
nicht  aber  drehen  lässt,  indem  in  die  Nuth  eine  in  der  Hülse  befestigte 
Feder  greift.  Bei  Drehung  des  Zahnrades  wird  die  Achse  gleichfalls  ge- 
dreht und  gleichzeitig  schraubt  sie  sich  seitwärts  weiter,  während  das 
Rad  Z^  einerseits  von  dem  Lagerbock  L,  andererseits  von  der  Platte  des 
Laufwerkes  an  derselben  Stelle  gehalten  wird. 

Das  Laufwerk   mit  Schnecke  und   Zentrifagalregulator   ist  so  einge- 


Fig.  387  (V(  nttürl.  Gr.). 


Fig.  3S8  ('/>  natarL  Gr.). 
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richtet,  dass  es  -während  des  Ganges,  ohne  diesen  zu  stören,  aufgezogen 
werden  kann.  • 

In  der  Mitte  des  Apparates  steht  hinter  der  Trommel  eine  Stütze  A^ 
von  welcher  in  Fig.  287  der  Fuss  und  ein  Theil  des  oberen  Endes  sicht- 
bar wird,  vor  der  Trommel  eine  Säule  B,  die  oben  einen  Doppelwinkel 
trägt.  Durch  die  Seitenflächen  dieses  Winkels  gehen  Spitzschrauben 
mit  Pressmuttem  c,  welche  eine  Drehachse  bilden.  Um  diese  Achse  ist 
der  Schailbecher  D  nebst  Membran  drehbar  und  lässt  sich  zurücklegen. 
Zu  diesem  Behufe  trägt  (Detail Zeichnung  in  Fig.  288)  der  Ring  22,  welcher 
mit  dem  Schailbecher  verbunden  ist,  einerseits  Fortsätze  d,  in  welche  die 
Spitzschrauben  c  eingreifen,  während  auf  der  entgegengesetzten  Seite  ein 
zweiter  Fortsatz  e  dazu  dient,  eine  Stellschraube  mit  Pressmutter  g  aufzu- 
nehmen. Diese  legt  sich  mit  ihrem  Ende  auf  die  erwähnte  hinter  der 
Trommel  befindliche  Stütze  A,  und  es  dient  die  Verstellung  dieser  Schraube 
zur  Regulirung  der  Tiefe  der  Rille,  welche  der  mit  der  Membran  schwin- 
gende Schreibstift  «bei  der  Drehung  der  Trommel  in  das  Stanniol  drückt. 
Der  Schreibstift  ist  an  einer  mittels  Stellschraube  %  regulirbaren  Feder  k 
befestigt  und  legt  sich  mittels  noch  zu  beschreibender  Zwischenstücke  /  und  V 
gegen  die  Membran.  Letztere  ist  erheblich  grösser  als  bei  den  üblichen 
amerikanischen  Formen;  in  der  Mitte  derselben  ist  ein  gewölbtes  "Plätt- 
ehen l  aufgekittet,  gegen«  welches  sich  das  mit  der  Feder  verbundene 
ebenfalls  abgerundete  Zwischenstück  V  legt,  so  dass  zwischen  den  beiden 
sich  bewegenden  Theilen  kein  Zwang  eintritt.  Zur  Verstärkung  der  Wir- 
kung des  Apparats  wird  beim  Hineinsprechen  wie,  bei  der  Reproduktion 
in  die  Oefihung  des  Schallbechers  ein  in  der  Zeichnung  weggelassener 
Papptrichter  eingesetzt. 

Der  Gebrauch  de»  Apparats  geschieht  in  der  Weise,  dass  man,  nach- 
dem ein  für  allemal  durch  seitliche  Verstellung  der  Spitzschrauben  c  der 
Stift  s  gerade  dem  Gewindehohlgange  gegenübergestellt  ist,  die  Trommel  aus 
ilen  zu  öffnenden  Lagern  L  und  L*  heraushebt  und  durch  Abrollen  auf  einem 
mit  Klebmaterial  (am  besten  TaJg)  versehenen  Stanniolblatte  dieselbe  mit 
Stanniol  bezieht.  Der  Schreibstift  wird  sodann  in  die  richtige  Tiefe  mittels  der 
Schraube  g  eingestellt,  der  Papptrichter  aufgesetzt  und,  nachdem  das  Lauf- 
werk ausgelöst  ist,  mit  klarer  Stunme  hineingesprochen.  Behufs  Repro- 
duktion klappt  man  den  Schallbecher  zurück,  löst  den  Gewindehebel  H^ 
verschiebt  die  Achse  in  den  Lagern  rückwärts  bis  zum  Anfangspunkte, 
schlägt  den  Hebel  H  wiederum  ein,  setzt  den  Trichter  in  den  wieder  auf- 
geklappten Becher  D  ein  und  löst  das  Uhrwerk  aus. 

Die  Handphonographen  von  B.  Pensky  haben  im  wesentlichen  die- 
selbe Konstruktion  wie  der  eben  besprochene  Ührwerkphonograph.  Das 
Gewindestück  ist  hier  fest  mit  dem  Lagertheile  L'  durch  Schrauben  ver- 
bunden. Das  rechte  Ende  der  Achse  trägt  eine  Kurbel,  mittels  deren  die 
Trommel  T  in  Rotation  versetzt  wird.     Auch  hier  ist  die  Regulirung  der 
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Stiftstellung  in  der  oben  beBchriebenen ,  übrigens  von  Pensky  zuerst 
schon  im  August  1878*  ausgeführten  Weise  ang^rdnet.  Um  auch  für 
andere  Zwecke  (z.  B.  für  StinmigabelschreibTersuche)  die  Trommel  ver- 
wendbar zu  machen,  hat  Pensky  bei  seinen  Phonographen  mittlerer  Grosse 
die  andere  Seite  der  Achse  ebenfalls  mit  einem  Gewinde,  jedoch  von  ganz 
erheblich  grösserer  Steigung,  versehen.  Man  legt  dann  die  Trommel,  nach- 
dem sie  vorher  mit  einem  ganz  dünnen  berussten  Kupferblech  bezogen  ist, 
in  ein  anderes  Gestell,  in  welchem  die  Seite  mit  dem  feineren  Phonographen- 
gewinde  glatt  hindurchgeht,  während  das  grobe  Gewinde  der  anderAi 
Achsenseite  durch  ein  Gewindestuck  geführt  wird. 

Die    Handphonographen    von   Gl  au«   -unterscheiden   sich    von    den 
Pensky'schen  in  nichts  wesentlichem. 


2.  Helmholtz's  Apparat  zur  Vergleichung  von  Mischfarben. 

BBBICHTBB8TATTKB:   Dr.  W.  Ofeie. 

Einen  von  Prof.  Helmholtz  angegebenen  Apparat  zur  Yergleichung 
zweier  aus  je  zwei  homogenen  Farben  entstandener  Mischfarben  (Fig.  289 
und  290)  stellten  Schmidt  db  Haensch  aus.  Fig.  289  zeigt  die  Einrich- 
tung in  schematischer  Darstellung.  Vor  der  vorderen  Fl&she  3  des  gleich- 
seitigen Prisinas  P  stehen  zwei  Eoll^matorrohre  Ci  »und  (7}.  Die  Strahlen, 
welche  vom  Spalt  «i  des  Rohres  Ci  ausgehen,  trefifen  zunächst  auf  das 
doppelthrechende  Prisma  Ay  dessen  brechende  Kante  jener  des  Glas- 
prismas P  parallel  ist;  es  entstehen  «o  ein  ordentliches  und  ein  aussei^ 
ordentliches  Bild  des  Spaltes,  ihnen  entsprechen  im  Fokus  des  Beobach- 
timgsrohres  B  zwei  Spektra.  Die  Grosse  ihrer  Verschiebung  gegen  ein- 
ander hängt  von  der  Entfernung  zwischen  Di  und  8i  ab,  und  man  kann 
mittels  des  Triebes  T  (Fig.  290),  der  das  doppeltbrechende  Prisma  im 
Kollimatorrohr  zu  verschieben  gestattet,  beliebige  Farben  der  zwei  Spektra 
zur  Koinzidenz  bringen,  um  ihre  Mischfarbe  zu  beobachten.  Oberhalb  des 
seitlichen  Schlitzes  am  Bbhre  Ci,  durch  den  der  Trieb  T  geht,  befindet 
sich  eine  Skale  für  Bestimmung  der  Lage  des  doppeltbrechenden  Prismas. 
Zwei  in  der  Fokalebene  des  Beobachtungsrohres  B  gelegene,  von  der  Seite 
her  verstellbare  Schieber  bilden  dort  einen  Spalt ««.  Ist  dies^  hinreichend 
schmal,  so  erblickt  das  hinter  ihm  befindliche,  auf  das  Prisma  P  akkom- 
modirende  Auge  des  Beobachters  ein  gleichmassig  gefärbtes  Feld  in  der 
Prismenfläche  1.     Aus  welchen  homogenen  Farben  sich  nun  die  so  erhal- 


J 


Hslmholti'  Fubanmliduppant  tod  Schmidt  A  HunKb.  521 

tene  Misch&rbe  EuaammenBetit,  inrd  durch  das  vor  dem  Spalt  <i  bäfind- 
IJche  Nicol'Bolie  Prisma  N,  ermittelt,  durch  dessen  Drehung  nach  Wunsch 
das  ordentliche  oder  ansBerordentllche  Bild  des  Spaltes  ausgelöscht,  Qber- 


Fig.390  ( 7t  natOrL  Gr.). 


haupt  das  Intensitäteverhältniss  der  beiden  Spaltbilder  beliebig  geändert 
werden  kann.  Die  jeweilige  Stellung  dee  Niools  «fird  an  der  TheiJung  des 
Kreises  K  (Fig.  290)  abgelesen.  Uebrigens  lässt  sich  mit  Hülfe  der  Skale 
am  seitlichen  Schlitsc  des  Kollimatorrohres  eine  Tabelle  für  die  Terschie- 
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hang  der  zwei  Spektra  gegen  einander  entwerfen,  welche  den  Beobachter 
der  Mühe  überhebt,  die  Bestimmung  immer  von  neuem  zu  wiederholen. 

Es  war  bis  jetzt  nur  yon  aus  dem  Rohre  Ci  in  das  Beobachtungsrohr 
gelangenden  Strahlen  die  Rede.  Fällt  nun  auch  durch  den  Spalt  St  des 
ganz  analog  Ci  gebauten  Rohres  C^  Licht  ein,  so  entsteht  ein  neues  Paar 
Ton  Spektren,  die  für  sich  allein  eine  zweite  Reihe  von  Mischfarben  geben 
würden,  so  dass  bei  Benutzung  beider  Spalte  der  Beobachter  auch  in  der 
Prismenfläche  2  ein  farbiges  Feld  erblickt.  Durch  passende  Stellimg  der 
EoUimatorrobre  können  beide  Felder  längs  der  Kante  zwischen  1  und  2 
zur  Berührung  gebracht  und  auf  ihre  Gleichheit  geprüft  werden.  Auf  das 
Rohr  B  lässt  sich  endlich  noch  ein  Okular  aufsetzen,  um  die  genaue  Ein- 
stellung des  Beobachtungsspaltes  «,  in  die  Fokalebene  zu  erleichtern  bez. 
um  eine  bequeme  Orientirung  über  die  Lage  der  benutzten  homogenen 
Farben  diurch  Bestimmung  der  benachbarten  Frauenhofer^schen  Linien  zu 
ermöglichen. 

Ueberdies  haben  Schmidt  &  Haensch  bei  dem  ausgestellten  Apparat  an 
jedem  Eollimatarrohr  nocli  einen  Schieber  S  (Fig.  290)  angebracht,  durch 
den  die  Spalte  theilweise  verdeckt  werden  können,  und  zwar  Si  yon  oben, 
8i  Yon  unten  her.  Dadurch  ist  bei  Benutzung  des  Okulars  die  Möglichkeit 
gegeben,  die  beiden  Mischfarben  durch  einen  dunklen,  horizontalen  Streifen 
zu  trennen,  sie  zur  Berührung  zu  briugen  oder  sie  selbst  wieder  mit  ein- 
ander zu  mischen. 


3.  Elektromagnetische  Rotationsmaschine  nach  Helmholtz. 

Biriciitbbstattbr:  Dr.  W.  Glese. 

R.  Voss  stellte  eine  elektromagnetische  Rotationsmaschine  nach 
Helmholtz  aus.  Wie  bei  der  älteren  Helmholtzschen  Maschine,  die  von 
Exner  (Wiener  Ber,  1868)  beschrieben  ist,  rotirt  ein  Elektromagnet,  in 
welchem  bei  jeder  halben  Umdrehung  die  Stromrichtung  gewechselt  wird, 
zwischen  zwei  festen  Magnetpolen.  Der  feste  Magnet  ist  ein  magnetisches 
Magazin  von  8  Lamellen  in  Hufeisenform,  der  rotirende  ein  Siemens'scher 
Anker.  Die  Leichtigkeit,  mit  der  bei  letzterem  die  Kommutation  seiner 
Polarität  jener  der  Stromrichtung  folgt,  lässt  eine  sehr  schnelle  Rotation 
erreichen.  Die  Stromzuleitnng  zeigt  Fig.  291,  in  welcher  d  und  d^  zwei 
am  oberen  Ende  desselben  isolirt  befestigt^  messingne  Halbzylinder  dar- 
stellen; sie  bilden  die  Enden  der  Ankerspirale.  Die  Poldräthe  der  Batterie 
werden  mit  den  Gabeln  g  und  gi  Terbunden  und  der  Kontakt  durch  die 
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Drathe  C  und  Ci  vermittelt.  Letztere  werden  zwischen  den  Gabelzinken  durch 
die  Schrauben  D  gespannt^  durch  die  Schrauben  B  können  die  ganzen 
Gabeln  vor-  und  zurückgeschoben  und  so  die  Kontakte  regulirt  werden. 
Diese  Anordnung  wurde  gewählt,   um  einerseits  die  mit  Quecksilberkon- 


takten verbundenen  üebelstände  zu  umgehen,  andererseits  Unregelmässig- 
keiten zu  vermeiden,  welche  durch  Mitschwingen  der  sonst  üblichen  Kon- 
taktfedem  entstehen  könnten.  Die  im  Besitze  des  Berliner  physikalischen 
Institutes  befindliche  Maschine,  deren  Magazin  bei  weitem  schwächer  als 
das  der  ausgestellten  sein  dürfte,  macht,  durch  ein  Bunsen'sches  Element 
mittlerer  Grösse  getrieben,  180  Rotationen  in  der  Minute.  Die  Maschine 
ist  bestimmt,  .leichte  Apparate^  wie  Sirenen ^  stroboskopische  Scheiben 
u.  s.  w.  in  Bewegung  zu  setzen. 


4.  Gesichtswinkelmesser  nacli  Dr.  FaUcenstein. 

Bbrichtbbstattsb  :  Pro!  Dr.  Q.  Frltioll. 

Unter  den  mannigfachen  Ausstellungsgegenständen,  welche  ihrem  eigen- 
thümlichen  Wesen  nach  nicht  wohl  bestimmten  Gruppen  zu  anbsumiren 
sind  und  die  doch  zum  Theil  gerade  wegen  ihrer  Besonderheit  gewiss  eine 
eingehende  Besprechung  verdienen,  befindet  sich  auch  ein  Instrument  in 
der  von  Dorf  fei  ausgestellten  Kollektion,  welches  im  Katalog  als  Gesichts- 
winkelmesser nach  Dr.  Falkenstein  bezeichnet  ist.  Mancher  der  Vorbei- 
gehenden hat  gewiss  nicht  ohne  eine  gewisse  Verwunderung  zwischen 
all  den  zierlichen,  eleganten  Apparaten,  welche  der  Astronomie,  Optik  und 
Geodäsie   gewidmet  sind,    plötzlich  das  tragische  „Memento   mori^   eines 
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grinsenden  Todtensch&dels  auftauchen  sehen  und  auch  bei  näherer  Beiarach- 
tung  die  Bedeutung  der  sinnreichen  Aufstellung  desselben  nicht  Terstanden. 

In  der  That  war  aber  der  Platz  des  Gresichtswinkelmessers  unter  den 
Präzisionsinstrumenten  durchaus  passend;  denn  der  Erfinder  stellte  sich 
die  Aufgabe,  durch  denselben  üntersuchungsreihen ,  welche  bisher  einen 
ziemlich  schwankenden  Charakter  trugen,  den  Stempel  der  Präzision  auf- 
zudrücken. Es  handelt  sich  dabei  aber,  wie  ersichtlich,  nicht  um  Durch- 
musterung unerforschter  Femen  oder  der  dem  unbewaffneten  Auge  Ter- 
schlossenen  Welt  des  Kleinen,  sondern  um  unser  eigenes,  schon  viel  stu- 
dirtes  und  doch  immer  noch  ungenügend  erforschtes  Geschlecht.  Wenn 
sich  in  -neuerer  Zeit  ein  gewisser  Fortschritt  bei  diesen  Untersuchungen 
nicht  yerkennen  lässt,  ist  er  unstreitig  zum  grossen  Theil  der  Einführung 
besserer  Messinstrumente  und  Methoden  zu  danken. 

Ein  Einblick  in  den  iUustrirten  Katalog  yon  Matthieu  in  Paris  zeigt, 
wie  bedeutend  das  Arsenal  anthropologischer  Forschung  bereits  ange- 
wachsen ist  und  wie  mannigfache  Instrumente  vom  ein&ushen  Lineal  und 
Tasterzirkel  bis  zu  den  künstlichen  Zephalometem  es  enthält.  Unter  den 
Berliner  Mechanikern  ist  Dörffel  stets  eifrig  bemüht  gewesen,  den  Anfor- 
derungen der  Anthropologen  gerecht  zu  werden,  wie  zahlreiche  Messinstru- 
mente in  den  Händen  der  Fachleute  beweisen.  So  hat  er  auch  bereit- 
willigst Dr.  Falkenstein  in  der  Herstellung  des  von  diesem  erdachten  Appa- 
rates zur  Seite  gestanden. 

Die  Schwierigkeit,  welche  als  die  einschneidendste  allen  Messungen 
organischer  Bildungen  entgegensteht  und  das  Bestreben,  zu  einer  mathe- 
matischen Genauigkeit  der  Bestimmung  zu  gelangen,  illusorisch  zu  machen 
droht,  liegt  in  der  elgenthümlichen  Biegsamkeit  der  Formen  bildenden 
Natur,  wodurch  ein  gewisses  Schwanken  um  die  Mittelform  entsteht,  das 
nicht  wie  die  Planetenstorungen  auf  die  Gesetze  der  Schwerkraft  rechnungs- 
mässig  zurückzuführen  ist.  Allerdings  lässt  sich  die  scheinbare  Zuföllig- 
keit  mit  grosserer  oder  geringerer  Sicherheit  durch  das  Zusammenwirken 
Terschiedener  Ursachen  erklären,  aber  damit  wird  auch  zugleich  das  Ur- 
theil  des  Untersuchenden  mit  in  die  Rechnung  eingeführt  und  dieser  Um- 
stand muss  die  gewünschte  mathematische  Genauigkeit  stark  beeinflussen. 

Offenbar  schwebte  Dr.  Falkenstein  etwas  ähnliches  vor,  als  er,  mit 
hohen  Ajiforderungen  der  Genauigkeit  an  die  Untersuchung  des  Gesichts- 
winkels herantretend,  erkannte,  wie  wenig  glücklich  die  meisten  Autoren 
in  dem  Bestreben  gewesen  waren,  die  wechselnde  Schädelform  in  dem  Yer- 
hältniss  Yon  Gesichtschädel  zur  Himkapsel  durch  einen  dem  Profil  ent- 
nommenen Winkel  zahlenmässig  festzustellen.  Dieser  schon  Ton  Camper 
unternommene  Versuch  ist  von  neueren  Autoren  wiederholentlich  gemacht 
worden,  indem  sie  die  Lage  der  Schenkel  des  Winkels  anders  normirten 
und  den  Schädel  in  eine  bestimmte  Stellung  (Hoxizontalebene)  zu  dem 
einen  Schenkel  brachten..  Die  mannigfiEU^hen  Versuche    erwecken   an  sich 
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Bohon  die  YorsteUusg,  dass  die  bisher  gewonuenea  Resultate  nicht  be- 
friedigten, und  es  ist  rühmend  anzuerkennen,  mit  welcher  Objektivität 
Dr.  Falkenstein  yersuchte,  eich  über  den  Grad  der  Genauigkeit  bei  den 
yerschiedenen   Methoden  zu   infonniren  und  die  erkannten  Fehler  zu  be- 


Dazu  war  es  eunäcbst  erforderlich,  das  rein  mechanische  Moment  der 
Messung  vollkommen  zu  beherrschen  und  das  zum  Versuch  gewählte  Prinzip 
stete  schnell  und  sicher  anwenden  oder  nach  Bedürfniss  mit  einem  an- 
deren vertauschen  zu  können. 

So  giebt  an  dem  Falkenstein 'sehen  Gesichtswinkelmesser  (Fig.  292) 
ein  horizontal  eingespanntes  Haar,  welches  sich  bei  Betrachtung  von  der 


Fig.  392. 

Seite  auf  eine  an  der  senkrecht  stehenden  Hintei^rundplatte  markirtie 
gleichfalls  horizontale  Linie  projiziren  lässt,  die  ideelle  Horizontalebene  an. 
Der  Schädel  selbst  wild  dazwischen  in  einer  bestimmten,  genau  zu 
fixirenden  Stellung  eingefügt,  so  dass  die  Horizontalebene  des  Apparate 
gleichzeitig  die  (gewählte)  Horizontalebene  des  Schädels  wird.  Dieser 
Zweck  ist  dadurch  sehr  vollkommen  erreicht,  dass  die  den  Schädel  tragende 
Platte  a  durch  vier  gezahnte  Pfeiler  b  in  ihrer  Stellung  beliebig  verschoben 
werden  kann,  während  eine  federnde  Vorrichtung  an  der.  Platte  das  un- 
beabsichtigte Verlassen  der  gewählten  Stellung  verhindert  Da  bei  stfir- 
keier  Neigung  ein  Rutsohan  des  Soh&dels  erfolgen  könnte,  so  st&tzt  sich 
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das  ELinterhaupt  gegen  einen  untergelegten  hufeisenförmigen,  flachen  Klotz, 
dem  ein  durch  Klemmschrauben  zu  fixirender,  spitz  auslaufender  Stab  c, 
sich  gegen  den  Oberkiefer  legend,  entgegen  arbeitet. 

Ist  der  Schädel  so  eingespannt,  dann  dient  das  horizontale  Haar  als  Aus- 
druck für  den  entsprechenden  Schenkel  des  gesuchten  Winkels;  es  erijbrigt 
also  noch  den  ansteigenden  Schenkel  zu  fixiren,  der  durch  ein  anderes  im 
yerschiebbaren  Rahmen  d  eingespanntes  Haar  zur  Anschauimg  gebracht 
wird,  ungehindert  durch  die  häufigen  Ungleichheiten,  Knochenvorsprunge 
und  ähnliches  an  den  Schädeln,  kann  der  Beobachter,  von  der  Seite  yi- 
sirend,  den  yerschiebbaren  Rahmen  genau  dem  Profil  anfügen;  der  durch 
die  beiden  sich  kreuzenden  Haare  dargestellte  Winkel  wird  durch  einen 
anzulegenden  Transporteur  e  abgelesen  und  die  Beobachtung  ist  beendet. 

Gewiss  wird  sich  durch  Verwendung  dieses  Apparats  ein  viel  ge- 
naueres Resultat  erzielen  lassen,  als  mit  den  bisher  hierbei  gebrauchten 
Instrumenten  zu  erreichen  war,  weil  das* korrekte  Anlegen  der  Schenkel 
des  Gesichtswinkels  ohne  eine  derartige  Vorrichtung  erhebliche  Schwierig- 
keiten im  Gefolge  hatte. 

So  hat  Camper  seinen  horizontalen  Winkelschenkel  von  dem  unteren 
Nasenstachel  aus  bald  durch  die  Mitte  der  OhrÖffnung,  bald  an  den  oberen 
Rand  gelegt,  den  aufsteigenden  an  die  Zähne  oder  den  Alveolarfortsatz 
gegen  das  Himbein  selbst  oder  den  Torstehendsten  Punkt  des  Himwulstes 
und  so  in  der  That  werthlose  Zahlen  erhalten.  Solche  Linien  lassen  sich 
an  der  Figur  freilich  leicht  ziehen  und  könnte  hierbei  sehr  wohl  ein  be- 
stimmtes Prinzip  beobachtet  werden;  an  dem  natürlichen  Objekt  ist  die 
Ausführung  sehr  viel  schwieriger  und  erklären  sich  wohl  so  die  mannig- 
fachen Unregelmässigkeiten  der  Messungsmethode. 

Grerade  hierbei  stellt  sich  nun  der  Vorzug  des  Falkenstein^schen  Appa- 
rats besonders  deutlich  heraus,  weil  er  gleichsam  wie  an  einer  Figur,  im- 
behindert  durch  Knochenvorsprünge  und  lokale  Verschiebungen  der  Mess- 
instrumente, durchaus  korrektes  Anlegen  der  bestimmenden  Linien  erlaubt. 
Welches  Messungsprinzip  ^)  des  Gesichtswinkels  sich  unter  der  Kontrole  des 
Apparate  am  besten  bewährt  und  zu  allgemeinerer  Annahme  'empfiehlt, 
gehört  nicht  in  diesen  Bericht,  wohl  aber  möchte  ich  anführen,  dass 
Dr.  Falkenstein  mit  demselben  bereits  selbst  grosse  Beobachtungsreihen 
ausgeführt  hat,  welche  an  anderer  Stelle  von  ihm  yeröffentlicht  wurden. 
Die  Resultate  dieser  Beobachtungen  zeigten  die  bisherige  Unsicherheit  und 
den  zweifelhaften  Werth  mancher  der  jetzt  üblichen  Methoden,  so  dass  der 
genannte  Autor  sich  veranlasst  sah,  eine  eigene  Kombination  für  die  Po- 


')  Geprüft  wurden  die  Winkel  nach  Angabe  von  Virchow,  Ihering,  Camper,  Cloqnet, 
Geoffroy,  St.  Hilaire,  Jacqnart  Die  Schwankungen  zwischen  den  einzehien  Messangen  (bei 
Schftdeln  der  gleichen  Rasse?)  betrugen  bei  manchen  dieser  Winkel  bis  zu  18,5*.  Hierbei 
wftrde  allerdings  noch  die  Frage  offen  bleiben,  welchen  Grad  der  Schwankungen  wir  als  den 
dnrchnlttfichen  individuellen  Charakter  betrachten  müssen. 
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sition  des  Gesichtswinkels  yorzuschlagen,  nämlich  als  Basallinie  den 
Schenkel  von  der  Mitte  des  Zahnfortsatzes  zur  Mitte  des  äusseren  GehÖr- 
gangs  zu  fuhren,  die  Profillinie  als  aufsteigenden  Schenkel  von  der  Mitte 
des  Alyeolarfortsatzes  zur  Nasenwurzel. 

Dieser  gewiss  sehr  wichtige  Winkel  für  den  Aufbau  des  Gesichts- 
schädels kommt  in  der  That  ziemlich  nahe  überein  mit  dem  sogenannten 
^Zahnwinkel"  in  Welckers  Gesichtsdreieck.  Die  relative  Lagenmg  des 
Gesichtsscbädels  zum  eigentlichen  Hirnschäde\,  wie  dieselbe  durch  das 
Hineinziehen  der  Stirn  (unter  Vermeidung  des  Stirn wulstes  und  der  Schief- 
zahnigkeit)  als  Verbindungslinie  des  vorstehendsten  Stimpunktes  und  des 
vorstehendsten  Punktes  am  Zahnfortsatz  dürfte  doch  nicht  zu  vernach- 
lässigen sein.     Die  Nasenwurzel  giebt  darüber  keinen  Aufschluss. 

Was  die  manuelle  Handhabung  des  Gesichtswinkelmessers  anlangt,  so 
erschiene  es  mir  wünschenswerth,  durch  eine  kleine  Veränderung  der 
Schienen,  welche  beim  Ablesen  des  eingestellten  Winkels  dem  Transporteur 
zur  Stütze  dienen,  die  Möglichkeit  zu  schaffen,  durch  seitliche  freie  Schie- 
bung des  Transporteurs  das  Ablesen  zu  erleichtern;  augenblicklich  hindern 
vorstehende  Schrauben  an  dieser  Bewegung. 

Mochte  das  sinnreich  erdachte  Instrument  recht  weite  Verbreitung 
finden  und  dadurch  zugleich  auch  zur  Erweiterung  unserer  Erkenntniss  über 
die  Bildimgsverhältnisse  des  menschlichen  und  des  thierischen  Schädels 
beitragen. 


N»^ 
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Bamberg,  üniversaltransit  3;  tragba- 
res Dnrchgangsinstniment  14;  astro- 
nomische üniyersalinstmmente  19; 
doppeltbrechende  Qnarzplatte  30; 
Zeitbälle  40;  Theodolite  52,  94;  geo- 
dätische Üniyersalinstmmente.  55; 
NiyeUirinstnunente  59,112;  Libellen 


in  doppelter  Fassung  69 ;  Heliotrop  71 ; 
Qnecksilbertroghorizont  137;  Nor- 
malkompass  139;  Azimnthkompass 
145;  Stenerkompass  145;  Bootskom- 
pass  145;  Flnidkompass  147;  Flnid- 
bootskompass  148;  Schmakalder  Bus- 
sole 149;  Thomson's  Kompass  149; 
Azimnthspiegel  151;  Deyiationsmag- 
netometer  154;  magnetischer  Theo- 
dolit 1 57 ;  Stromrichtungsmesser  160 ; 
Thomson's  Lothmaschine  164;  Ea- 
thetometer  181. 

Barograph,  n.  Moreland  230;  n.  Sprung 
23^. 

Barometer,  Aneroid-B.  118,  131,  163; 
Quecksilber  -  B.  218;  Greiner  und 
Schultzens  Normal-B.  218;  Gefässhe- 
ber-B.  nach  EOppen  221;  Fuess'  Ge- 
fässheber-B.  223;  dreischenkliges  B. 
225;  Fuess*  B.  mit  Glasnonien  226. 

Berg.  Historische  Barometer  218. 

Blankenburg.  Grabert*s  Niyellirinstru- 
ment  114. 

Blitzableitungsuntersucher  495. 

Blocksignalapparate  508. 

Börsendrucker  460. 

Bohne.  Aneroid-(Metall-)Barometerll8, 
131,  163. 

Bohne.  Taschenniyeau  116. 

Bonsack.  2Selkonti'olapparat  82;  Üni- 
yersalinstrument  89;  Theodolit  89. 

Bootskompass  145. 

Bürettenstatiye  270. 

Bussole,  Schmalkalder  149. 
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Chemische  Laboratorinmsapparate  263. 
Chronograph,  Fness'  35. 
Chronometer  137. 
Clement,   Spiegellineal  80;   Nivellirin- 

stmment  102;  Schraffirapparat  125; 

Wassermesser  204;  Anemometer  228 ; 

Anschmiegebrille  427. 

Deklinometer,  Fuess*  30. 

Deviationsmagnetometer  154. 

Dichtigkeitsmessong,  Apparate  für  201. 

Dichtigkeitswage,  Beimann's  201. 

Distanzmesser,  magnet-elektrischer515. 

Dochtkohle  457. 

DOrffel.  Beisszenge  127;  Nnllenzirkel 
127;  Panktirziehfeder  128;  Oyalzir- 
kel  128;  Augenspiegel  407;  Üni- 
versalprobirbriUe  427;  stenopäische 
Lorgnette  427;  Optometer  428;  Hirsch- 
berg's  Doppelspektroskop  431;  No3*- 
Bche  Säole  433;  Falkenstein's  Ge- 
sichtswinkelmesser 528. 

Doppelschreiber  480. 

Doppelspektroskop  nach  Hirschberg  431 . 

Dreischenkliges  Barometer,  Fness*  225. 

Dünnschliffe  356. 

Dorchgangsinstrnment,  tragbares  14. 

Elektrische    Laboratorinmsapparate 
433;     e.    Messapparate    435,    447; 
e.  Maschinen  456;   e.  Lampen  457; 
e.  Kraftübertragung  458;  e.  Eisen- 
bahn 458. 

Elektromedizinische  Apparate  442,  sta- 
tionäre 443,  transportable  445. 

Endmaassstab,  BeicheFs  170. 

Eppner,  Gebr.  Chronometer  137. 

Ernecke.  Galvanometer  251;  App.  für 
Kräfteparallelogramm  252;  App.  für 
schiefe  Ebene  253;  Atwood'sche  Eall- 
maschine  254 ;  Schwnngmaschine  255. 

Fallmaschine,  Emecke's  254. 
Farbenmlschapparat  nachHelmholtz  520. 
Farbschreiber  482. 
Federwage,  Beimann's  198. 


Fernrohrbnssole  83. 

Fenerwehrtelegraphen  500. 

Flüssigkeitsmesser  204. 

Flnidbootskompass  148. 

Flnidkompass  14lf. 

Fühlhebelapparat,  Fness'  260. 

Fühlhebelgoniometer,  Fness'  337. 

Fness.  Deklinometer  30;  Chronograph 
35;  Apparat  znr  Aufnahme  yon  Son- 
nenphotographien  39;  Marinebaro- 
meter 162;  Thermometer  mit  gabel- 
förmigem Gefass  212;  Normalthermo- 
meter  213;  Stabthermometer  215; 
Thermometergehänse  216;  Gefäss- 
heberbarometer  nach  Kuppen  221, 
G.  nach  eigenem  Entwurf  223;  drei- 
schenkliges Barometer  225;  Baro- 
meter mit  Glasnonien  226;  Anemo- 
meter 228;  Wagebarograph  nach 
Moreland  230,  Wagebar.  nach  Sprung 
233;  Anemograph  nach  Beckley  242, 
Anemograph  zu  Ventilationszwecken 
249;  Fühlhebelapparat  260;  Mikros- 
kope 282, 350;  feuchte  Kammern  304; 
Senarmont*s  Apparat  305,  355;  Be- 
flexionsgoniometer  321,  Beflexions- 
gon.  nach  WoUaston  333,  Mikroskop- 
goniometer  336,  Fühlhebelgoniometer 
337;  Spektrometer340;  Polarisations- 
instrumente 342;  App.  zum  Schleifen 
planparalleler  Platten  349;  Mikro- 
stauroskop  353;  Dünnschliffe  356; 
Heliostat  39a 

Oalyanometer,  Emecke's  nach  Bertram 
251;  Siemens  &  Halske's  447. 

Gasbehälter  263. 

Gaslampen  265. 

Gebhardt.  Gasbehälter  263. 

Gefössheberbarometer,  nachKöppen  221 ; 
nach  Fness  223. 

Geissler,  Ch.  F.  Sohn.  Normalthermo- 
meter 212;  feuchte  £[ammern  304. 

Geodätische  Instrumente  51;  g.  Uni- 
Yersalinstmmente  51,  86. 

Geschossgeschwindigkeit,    App.    zum 
Messen  von  456. 
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Gesichtswinkelmesser  nach  Falkenstein 
523. 

Gewichte  201. 

Glane.   Influenzmaschine  495. 

Groniometer  321. 

Greiner,  J.  C.  sen.  &  Sohn.  Alkoholo- 
meter 203 ;  Six's  Maximum-  nnd  Mini- 
mnmthermometer  211 ;  Skalenbefesti- 
gxmg  für  Thermometer  214;  Normal- 
barometer 218. 

Gmbengasmelder  456. 

Gnrlt.  Jaite's  Telegraph  464,  anto- 
matischer  Umschalter  dazu  473;  Stift- 
schreiber 482;  Farbschreiber  483; 
Farbschreiber  der  deutschen  Militär- 
telegraphen 484;  Distrikttelegraph 
499;  automatische  Feuermelder  500; 
Streckenlftutewerk  507. 

Haecke.  Prismenkreis  134;  Sextant 
135;  Oktant  135;  künstlicher  Hori- 
zont 136. 

Halbschattenapparat  nach  Laurent  363. 

Halbschatten  -  Saccharimeter  mit  Keil- 
kompensation 365. 

Hasemann.  Schleifmaschine  für  Wagen- 
sohneiden 199. 

Heber,  Schultzens  automatischer  Ver- 
schluss-H.  276. 

Heliostat,    Fuess'  398;     Schmidt  & 
Haensch*s  402. 

Heliotrop,  Bamberg*s  71. 

Hirschmann.  6renner*scher  Kommu- 
tator 444 ;  Vertikalgalyanometer  445; 
tran^ortabler  elektromedizinischer 
Apparat  446. 

Hohlmaasse,  Gebr.  Siemens'  204. 

Horizont,  Haecke's  künstlicher  136; 
Bamberg*B  Quecksilbertrog-H.  137. 

Hörn.  Lüdtge's  üniyersaltelephon439; 
tragbarer  Telegraph  489;  Telekinet 
511;  elektrischer  Wärmeregulator 
514. 

Hygrometer,  Schultze*s  256. 

Influenzmaschine  434. 
Isolatoren  494. 


JTaite's  Telegraph  464,  automatischer 
Umschalter  dazu  473. 

Kabelschlüssel  481. 

Kaiser,  Dr.  Mikrotom  307;  mikrosko- 
pisohe  Präparate  317. 

Kalklichtlampe  266. 

Kalkspath-  und  Quarzpräparate  349. 

Kammern,  feuchte  304. 

Kathetometer,  Bamberg's  181. 

Keiser  &  Schmidt.  Morsetelegraph  251; 
Tauchbatterien  434;  elektromedizi- 
nische  App.  442;  Blitzableitungs- 
untersucher  495. 

Kippregel,  Sprenger's  83,  129;  Meiss- 
ner's  dänische  85,  131. 

Klönne  &  Müller.  Mikroskope  289;  mi- 
kroskopische Präparate  319. 

Kommutator  nach  Brenner  444. 

Komparator  für  Endmaassstäbe,  Bei- 
cheUs  176. 

Kompasse  138 ;  Normalk.  139 ;  Azimuthk. 
145;  Fluidk.  147;  Fluidbootsk.  148; 
Thomson's  K  149. 

Kreistheilungsuntersucher,  WanschafTs 
74,  87. 

Krüger.  Stationärer  elektromedizini- 
scher Apparat  443. 

Krystalloptische  Apparate  320. 

Kugellagerung,  Beichers  179. 

JLängenmessung,  Apparate  für  170. 
Läutewerke,  Strecken-  505. 
Langhoff.   Luftpumpe  256 ;  Goniometer 

332. 
Legebrett,  BeichePs  62. 
Libellen  62;  L.  mit  dopp.  ümhüllungs- 

rOhren,  Beichers  68,  Bamberg's  69. 
Lietzmann.  Wagebalken  195. 
Lothmaschine,  Thomson's  164. 
Luftpumpe  256,    Nebenapparate   dazu 

256;  Wasserl.  259. 
Luftpumpe,  Langhoff 's  256,  Stückrath's 

256. 

Haassstäbe  170. 
Magnetische  Instrumente  138. 
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Marinebarometer  162. 

Maximnm-  und  Minimumthermometer, 
Six'sclies  211. 

Meissner.  Prismenkreise  26;  Sextanten- 
statiY27;  Nivellirinstnimente  61,103; 
dänische  Eippregel  85,  131;  Bepe- 
titionstheodolit  89;  Tacheometer  d2. 

Messbänder,  Stahl-  123. 

Messtisch,  Sprenger's  83,  129. 

Metallbarometer  118, 131,  163. 

Metallthermometer,  Thormann's  216. 

Meteorologische  Apparate  211;  m.  Re- 
gistrirapparate  230. 

Meteorologisch -nautische  Instrumente 
162. 

Metrologische  Apparate  170. 

Mikroskope  278,  für  krystalloptische 
üntersnchungen  350. 

Mikroskope,  AmuePs  281;  Fness*  282, 
350;  Elönne  &  Müller*s289;  Schieck's 
292 ;  Schmidt  &  Haensch's  295 ;  Thate^s 
301 ;  Wächter's  301 ;  Wasserlein's  302. 

Mikroskopgoniometer,  Fness'  336. 

Mikroskopische  Nebenapparate  304;  m. 
Präparate  315. 

Mikrotome  307. 

Milch,  Münchens  App.  zur  Bestimmung 
des  Wassers  in  274. 

Morse-Taster  488. 

Müncke.  Wasserstrahlgebläse  259;  Gas- 
lampen 265 ;  Gebläselampen  266 ;  Ealk- 
lichtlampe  ,266;  Verbrennungsöfen 
268;  Bürettenstative  270;  Trocken- 
apparat mit  Dampf  Injektor  271 ;  Was- 
serbad mit  konstantem  Niveau  273; 
App.  zur  Bestimmung  des  Wassers  in 
MUch  274. 

Ifaglo,  Gebr.  Normalfarbschreiber  483; 
polarisirtes  Hughes -Beiais  492;  Iso- 
latoren für  oberirdische  Telegraphen- 
linien 495;  automatische  Feuermelder 
501;  Streckenläutewerk  507. 

Nautische  Inatrumente  133. 

Niendorf.  Ealkspath-  und  Quarzprä- 
parate 349. 

Niveau,  Bohne's  Taschen-  116. 


Nivellirbänder  102. 

Nivellirinstrumente  59,  98;  Bamberg^s 
59,  112;  Meissner's  61,  103;  C16- 
ment's  102;  Sprenger*s  102;  Blanken- 
burg's  N.  nach  Grabert  114. 

NiveUirlatten  102. 

Normalbarometer  218. 

Normalkompass  139. 

Normalthermometer  212. 

Nullenzirkel,  Dörffel's  127. 

Oertling.    Goniometer  332;   Spektro- 

meter  340. 
Ohrmikroskop,  Wasserlein^s  303. 
Oktanten  134. 

Ophthalmologische  Apparate  403. 
Ophthalmospektroskop  nach  Glan  394. 
Optometer  428. 
Orsat's  Apparat  275. 

Pantograph,  Sprenger*s  124,  132. 

Parallelogramm  der  Kräfte,  Emecke's 
App.  für  252. 

Pensky.  Spiegelgalvanometer  435;  Pho- 
nograph 517. 

Phonographen  517. 

Photometer,  Glan*s  Spektral- 387;  H.O. 
VogeFs  Stemspektral-  391. 

Physikalische  ünterrichtsapparate  250. 

Planparallele  Platten,  Schleifen  von  349. 

Polarisationsapparate  357;  Mitscher- 
lich's  P.  357;  P.  nach  Bobiquet  358. 

Polarisationsinstrumente  für  Erystalle 
342. 

Polaristrobometer  n.  Wild  36L 

Polarplanimeter  123. 

Prismenkreise,  Meissner's  26,  Haecke^s 
134,  Wanschars  136. 

ProbirbrillengläBer  423. 

Quarzplatte,    Bamberg*s    doppeltbre- 
chende .30. 
Quecksilberbarometer  218. 

Reflexionsgoniometer  321. 
Begistrirapparate,  meteorologische  230; 
für  Glockensignale  508. 
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Beichel.  Libellen  62;  Legebrett  62; 
Libelle  mit  dopp.  ümhüUimgsröhren 
68;  Theodolit  86;  Endmaassstäbe  170; 
Schleif einrichtnng  dafür  171;  Eom- 
parator  für  Endmaassstäbe  176 ;  En- 
gellagerung 179. 

Beimann.  Snbstitntionswage  196;  Fe- 
derwage 198;  Gewichte  201;  Dichtig- 
keitswage 201. 

Repetitionstheodolite  89. 

Bohrbeck.  Hydranlische  Presse  256; 
Trockenschrank  270;  Orsat*s  Appa- 
rat 275. 

Botationsmaschine,  elektromagnetische 
nach  Helmholtz  522. 

Bnssschreiber  480. 

S^accharimeter  n.  Soleil  358»  n.  Hoppe- 
Seyler  360,  Halbschatten-S.  365. 

Schieck.  Mikroskope  292. 

Schiefe  Ebene,  Emecke's  App.  für  253. 

Schleifeinrichtong  für  Endmaassstäbe, 
Beichers  171. 

Schleifen,  Fness*  App.  zum  S.  planpa- 
ralleler Platten  349. 

Schleifmaschine  für  Wagenscheiden, 
Hasemann' s  199. 

Schmidt  &  Haensch.  Mikroskope  295; 
Spektrometer340;  Mitscherlich'scher 
Polarisationsapparat  357;  Polarisa- 
tionsapparat n.  Bobiqnet  358;  Sac- 
charimeter  n.  Soleil  358;  S.  n. 
Hoppe-Seyler  360;  Polaristrobometer 
n.  Wild  361 ;  Lanrent's  Halbschatten- 
apparat 363;  Halbschatten-Sacchari- 
meter  mit  Eeilkompensation  365; 
üniversalspektroskop  n.  H.  W.  Vo- 
gel 370;  kleines  Spektrometer  376; 
grosser  Spektralapparat377 ;  Spektro- 
graph  n.  H.  W.  Vogel,  grosser  380, 
kleiner  385;  Glan's  Spektralphoto- 
meter 387 ;  H.  0.  VogeFs  Stemspek- 
tralphotometer  391;  Glan's  Ophthal- 
mospektroskop  394;  Johnston's  He- 
Uostat402;  Farbenmischapparat  nach 
Helmholtz  520. 

Schrafürapparat,  Cl^ment's  125. 


Schreibtelegraphen  für  vereinbarte 
Schrift  479;  SelbstanslOsnng  für  Sehr. 
486. 

Schnitze,  G.  A.  Alkoholometer 203 ;  Nor- 
malbarometer 218;  Hygrometernach 
Begnanlt  256;  selbstthätiger  Ver- 
schlussheber  276;  Thermotelegraph 
441. 

Schwnngmaschine  255. 

Selenphotometer  456. 

Sextanten  134. 

Sextantenstatiy,  Meissner's  27. 

Siemens,  Gebr.  &  Co.  Hohlmaasse204; 
Flüssigkeitsmesser  204;  Spiritnsmess- 
apparat  205;  Doohtkohle  457. 

Siemens  &  Halske.  Elektrische  Mess- 
instrnmente  447;  elektr.  Maschinen 
456;  Galvanometer  für  sehr  starke 
StrOme  447;  Torsionsgalvanometer 
447 ;  Elektrodynamometer  für  starke 
Ströme  449;  Batterieprüfer  450;  Tan- 
gentenbussole 450;  Sinusbussold  450; 
Sinustangentenbussole  450;  Spiegel- 
galvanometer 450;  Messbrücken  455; 
Eondensatoren  455;  Apparat  zum 
Messen  der  Geschossgeschwindigkeit 
456;  Selenphotometer  456;  Gruben- 
gasmelder 456;  elektrische  Lampen 
457;  elektrische  Eraftübertragung 
458;  elektrische  Eisenbahn  458;  Bör- 
sendrucker 460;  Typendrucker  mit 
magnetoelektrischem  Geber  463;  Ty- 
pendrucker für  Batterieströme  463; 
Bussschreiber  480;  Doppelschreiber 
480;  Eabelschlüssel481;  Farbschrei- 
ber mit  Schneide  am  Schreibhebel 
486;  polarisirter  Farbschreiber  486; 
lautloser  Taster  488;  Wechselstrom- 
taster 488;  automatischer  Strom- 
sender 491;  Eurbelumschalter  491; 
elektro-dynamisches  Beiais  492 ;  Ea- 
belproben  495;  automatischer  Feuer- 
melder 505;  Wächterkontrolapparat 
505;  Wächterstationsapparat  505; 
Budenschreiber  506;  Signalapparate 
506;  Begistrirapparat  für  Glocken- 
signale 508 ;  Blocksignalapparate  508 ; 
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magfnetelektrifM^her  Wasserstandzei- 
ger  610;  magnetelektrisoher  Distanz- 
messer  515. 

Signalapparate  fttr  Eisenbahnen  505. 

Six*8che8  Mazimnm-  nnd  Minimamther- 
mometer  211. 

Sonnenphotographien,  Fness*  App.  znr 
Aufnahme  von  39. 

Spektralapparate   369;    Schmidt   & 
Haensch's  grosser  Sp.  377. 

Spektralphotometer  n.  Glan  887;  H. 
G.  VogeFs  Stemsp.  391. 

Spektrograph  n.  H.  W.  Vogel,  grosser 
380,  kleiner  385. 

Spektrometer  340,  Schmidt  &  Haensch*s 
kleines  376,  grosses  377. 

Spektroskop,  H.  W.  VogeFs  Univer- 
sal-Sp.  370. 

Spiegelgalyanometer  Pensky's  435;  Sie- 
mens &  Halske's  450. 

Spiegellineal,  G16ment*s  80. 

Spiritasfabrikantenverein.     Alkoholo- 
meter 203. 

Spiritnsmessapparat,  Gebr.  Siemens'  205. 

Spitzenwage,  Stückrath's  198. 

Sprenger.  Arkograph  80;  Femrohr- 
bnssole  83;  Messtisch  83,  129;  üni- 
yersalinstmmente  87;  Tacheometer 
94;  Niyellirinstmment  102;  SUhl- 
messbänder  123;  Pantographl24,132; 
Ziehfeder  124. 

Stenopäische  Lorgnette  427. 

Stenerkompass  145. 

Stiftschreiber  482. 

Stromrichtnngsmesser,  Bamberg's  160. 

Stttckrath.  Vaknnmwage  186;  Spitzen- 
wage 193;  Gewichte  201. 

Snbstitntionswage,  Reimann's  196. 

Sydow.  Refraktionsophthalmoskop  nach 
Grossmann  418. 

Tacheometer,   Meissner's  92;  Spren- 

ger's  94. 
Tanchbatterien  433. 
Telegraphenapparate  459;  Zeigertele- 

gr.  460;  Typendrnckt.  460;   Druckt. 

ffir  vereinbarte  Schrift  464;  Schreibt. 


für  vereinbarte  Schrift  479 ;  automa- 
tische T.  491;  Haus-  und  Stadtt. 
499;  Feuerwehr -T.  500;  Militärt. 
514. 

Telegraphische  Nebenapparate  491. 

Telekinet,  Hom's  511. 

Telephone  494. 

Telephon,  Lüdtge*s  Universal-  489. 

Thate,  Mikroskope  301. 

Theodolite  51,  85;  Bamberg's  52,  94; 
BeichePs  86;  Bonsack's  89. 

Theodolit,  Bamberg's  magnetischer  157. 

Thermo-elektrische  Batterie  433. 

Thermometer  211;  Geissler's  Normalth. 
212;  Fuess'  Th.  213;  Greiner's  Th. 
214;  Fuess'  Stabth.  215;  MetaUth. 
216. 

Thermometergehäuse  216. 

Thermotelegraph,  G.  A.  Schultze's  441. 

Thomson's  Eompass  149;  Th.'s  Loth- 
maschine  164. 

Thormann.  Metallthermometer  216. 

Transit,  Bamberg's  Üniversal-T.  3. 

Translatoren  491. 

Trockenapparat,  Mttncke's  271. 

Trockenschrank,  Bohrbeck's  270. 

Typendrucktelegraphen  460;  Typen- 
drucker mit  magnetoelektrischem  Ge- 
ber 463;  für  Batterieströme  463. 

Umlegeniveau  102. 

üniversalinstrumente,  astronomischeis, 
geodätische  51,  86. 

Universalinstrumente,  Bamberg's  19, 55 ; 
Wanschaff's57;  Sprenger 's  87;  Bon- 
sack's 89. 

Universalspektroskop,  H.  W.  Yogers 
370. 

Universaltransit,  Bamberg's  3. 

Takuumwage,  Stückrath's  186. 
Verbrennungsöfen  268. 
Verschlussheber,  selbstthätiger 

Schultze's  276. 
Vertikalgalvanometer  445. 
Voss.  Elektro-magnetische  Botations- 

maschine  522. 
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Wächter.  Mikroskope  dOl. 

Wärmeregalator,  elektrischer  nach 
Scheibler  514. 

Wagebarograph  n.  Moreland  330,  n. 
Sprung  233.  . 

Wagen  186;  Stückrath's  Yakanmwage 
186;  Stückrath*8  Spitzenwage  193; 
Lietzmann^s  Wagebalken  195;  Bei- 
mann*8  Snbstitntionsw.  196;  Bei- 
mann*s  Federw.  198. 

Wanschaff.  üniversalinstnunent  57; 
EreistheilnngsTinterBncher  74,  87; 
Prismenkreis  136;  Sextant  136. 

Wasserbad  mit  konstantem  Niveau  273. 

Wasserlein,  Ohrmikroskop  303;  Woll- 
messer 313. 


Wassermesser  204. 
Wasserstandanzeiger,  Siemens  &  Hals- 

ke*s  magnetelektrischer  510. 
Wasserstrahlgebläse  259. 
Windler.  Mikrotom  309. 
Winkelprismen  80. 
Winkelspiegel  79. 
Winkeltrommel  79. 
WoUmesser,  Wasserlein's  313. 

Zeigertelegraphen  460. 
Zeitbälle,  6amberg*8  40. 
Ziehfedem  124. 

Zielkontrolapparat,  Bonsack*s  82. 
Zirkel  128. 


Yerla^bncliliandlung  von  Jalius  Springer  in  Berlin  N. 

Monbijonplatz  8. 


HanH  Her  elel[tnsclii]n  Telepiiliie. 

Dnter  MitwirknDg  mehrerer  Faelimäluier 

benmsgecreben  Ton 

Dr.  K.  E.  ZeUsche. 

Mit  zahlreichen  in  dm  Text  gedruckten  Hohuchmtten, 

5  Bände. 


Irschienen  sind; 


Erster  Band: 

Geschichte  der  elektrischen 
Telegraphie. 

Bearbeitet  yon  Dr.  K.  E.  Zetztohe. 

Mit  836  in  den  Text  gedruckten  Hobncbnitten. 

Preis  ISJC 

Zweiter  Band: 

Die  Lehre  von  der  Elektricität 
nnd  dem  Magnetismus 

mit  besonderer  Berfleksiebtignng 

ihrer  Beziehungen  znr  Telegraphie. 

Bearbeitet  von  Dr.  O.  Frtflioh. 

Mit  867   in  den  Text  gedruckten  Holuebnitten 
nnd  einer  Tafel  in  Lichtdruck. 

Preis  14  JC 


Dritter  Band: 

Die  elektrische  Telegraphie  im 
engeren  Sinne. 

1.  Lieferung: 

Der  Bau  der  Telegraphenlinien. 

Bearbeitet  von  O.  Henneberg. 
Preis  5jK 

Vierter  Band: 

Die  elektrischen  Telegraphen  f&r 
hesondere  Zwecke. 

Bearbeitet  von 
L.  KohlfUrst  und  Dr.  K.  E.  Zetztch«. 

Erste  und  Eifi'oite  Lieferung:  Preis  k  A  JC  60  ^ 
Dritte  Lieferung:  Preis  b  JC  4ß  ^ 


Die  Geschichte  and  Entwicklung 


dos 


elektrischen  Fernsprechwesens, 


Zweite  vermehrte  und  ergänzte  Auflage. 

Mit  24  in  den  Text  gedruckten  Bolzachnitten. 

Prete  IMk.  90Pfg. 


Einige 

Wissenschaftlich-technische  Fragen  der  Gegenwart. 

Von 

Dr.  €•  WiUioMk  Siemens» 

Ifit  4  lithogr.  Tafeln. 

Preig  8  Mk. 

Inhalt:  Ueber  die  Nutibarkeit  der  W&rme  und  anderer  Natnrkräffce.  —  tJeber  einige  Methoden  den 
elelctrisehen  Strom  zu  menen  und  m  reguliren.  —  Briefe  an  den  Herausgeber  der  Times.  — 
Ueber  Uebertragung  und  Vertheilung  von  Energie  vermittelst  des  elektrischen  Stromes.  — 
Ueber  die  Fabrikation  des  Stahls  und  seine  Verwendung  für  militärische  Zwecke. 


Zu  beziehen  durch  Jede  Bnohhandlnng. 
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